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Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.MAT.

DISPOSICIÓN N" 327 5

BUENOS AIRES, O 1 ABR. 2016

.VISTO el Expediente NO 1-47-0000-011698-10-3 del Re9istro de

esta Administración NaCional' de Medicame'ntas, Alimentos y TecnoloJía Médica

(ANMAT), Y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Droguería Martorani S.A. solicita
. . 1

se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología

Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo productJ médico.

Que las actividad~s de elaboración y comercialización de productos

médicos se en,cuentran contemplad~s por la Ley 16463, el Decreto 9

1
763/64, y

MERCOSUR/GMC/RES, NO 40/00, Incorporada al ordenamiento jurldico nacional

por Disposición ANMAT NO2318/02 (JO 2004),' y~normas comPlementats,

Que c?n.s,t~.laevaluacló~ técnica producida por la Dlrecció~ Nacional..~.. .

de Productos Médicos, en la que informa que ,el. produc~o estudiado reúne los,
requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control
. •t. - •

1 de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

1

1: ' l."
Que corresponde autori:zar la inscripción ~n el RPPTM del producto. ,

~ médico objeto de la solicitud.
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Que se actúa en virtud de fas facultades conferidas por el Decreto

N0 1490/92 Y Decreto N° 101/15 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

ELADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS,ALIMENTOSY TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Pr;oductoresy
I

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración ¡aCiOnal de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico

marca Smith & Nephew, nombre descriptivo Anclaje/tornillo artloscóPico no

absorbible para rodilla y nombre técnico Anclajes, para Ligamentos Sintéticos, de

acuerdo con lo solicitado por Droguería Martorani S.A., co~ los Datos
I

Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de

Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma

parte integrante de la misma. 1 '
ARTÍCULO 20.- Autorlzanse ios textos de los proyectos de ólulo/s•

instrucciones de uso que obran a fojas 284 y 285 a 287 respectivamente.

ARTÍCULO 30.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la
I

leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-928-505, con exclusión' de toda otra

leyenda no contemplada en la normativa vigente.

2
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ARTÍCULO 40.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el

Artículo 10 será por cinco (5) años/ a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 50.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa

de Entradas/ notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada

de la presente Disposición/ conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones

de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los

fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente NO1-47-0000-011698-10-3

DISPOSICIÓN N°

Dr.llegeR~9Lee!
Subadmrnrstrador NacIonal

A..N.Il<l''''.T.

RL
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PROYECTO DE ROTULO

JJ21S
O 1 ABR. 2010

Fabricante:
• SMITH & NEPHEW Ine. Endoscopy Oivision

• SMITH & NEPHEW Ine. Endoscopy Division

Dirección:
• 130 Forbes Boulevard, Mansfield, Massachusetts 02048 - 1145 USA

• 150 Minuteman Road Andover, Massachusetts 01810 - 1031 USA

Nombre Descriptivo: ANClAJE/Tomillo ARTROSCOPICO NO ABSORBIBLE para rodilla

Marca. Smith&Nephew@
Modelos: ---

Esteril

Presentacion: envase unitario.

Lote No.:
Fecha de vencimiento: 5 (cinco) años

Conservar en el envase sellado original. No utilizar si el envase esta dañado o abierto.

Un solo uso. No Reesterilizar. No reutilizar.

Esterilizado por Oxido de etileno.

Mantener en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. No exponer a altas
temperaturas y humedad

Directora Técnica: Cristina Hnatyszyn - Farmacéutica MN 8192

Autorizado por la ANMAT PM 928 - 505.

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

~
CRISTINA HNATYS
FARMACEUTJCA M ZYN

DIRECTORA TEc'~CB 192
DROGUERIA MARTORANI~.A. I

Drogueríll Mllrtorani S.A.
Av. Dd Campo 1180/82- (C1427AOO)-C.A. de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 4554-8100 Fax (54-11) 4555-0777
*Site: www.mllrtorani.eom

http://www.mllrtorani.eom


INSTRUCCIONES DE USO

Fabricante:
• SMITH & NEPHEW lnc. Endoscopy Division

• SMITH & NEPHEW Inc. Endoscopy Division

Dirección:
• 130 Forbes Boulevard, Mansfield, Massachusetts 02048 - 1145 USA

• 150 Minuteman Road Andover, Massachusetts 01810 - 1031 USA

Nombre Descriptivo: ANCLAJE/tornillo ARTROSCOPICO NO ABSORBIBLE para rodilla
Marca. Smith8r.Nephew@ Modelos:

Tornillo Sofsilk2.0 8x 25Clear-Trac
Tomillo Sofsilk2.0 8 x 30Clear~Trac
Tornillo Sofsilk2.0 9x 20 ClearTrae
Tomillo Sofsilk2.0 9x 25ClearTrae
Tomillo Sofsilk2.0 9x 30Clear-frae
MTOTomillo Softsilk 13 x 25mm
MTO,Tornillo Softsilk13x 30mmestrt
MTO.Tornillo Softsilk13x 35mm, estrt
MTOTornillo Softsilk 13x40mm, estrl
MTO Tomillo 10 x 25 mm Softsilkbx1
MTOTornillo 10 x 30 mm Softsilkbx1
Tomillo Softslk 11 x 25 mm bx1
MTOTomillo 11 x 30 mm Softsilkbx1
MTOTornillo 12 x 25 mm Softsilkbx1
MTOTornillo 12 x 30 mm Softsilkbx1
MTOTomillo 12 x 35 mm Softsilkbx1
MTO Tornillo 12 x 40 mm Softsilkbx1
EndobultonCl 20mm
EndobuttonCl25mm
EndobuttonCl 30mm
EndobultonCl 35mm
EndobuttonCl 40mm
EndobuttonCL 45mm
EndobuttonCl 50mm
EndobuttonCL 15mm
EndobultonCL 55mm
EndobuttonCl 60mm
EndobuttonCL BTBest.20mmBoxx 1
EndobuttonCL BTBest.25mmBoxx1
EndobuttonCl BTBest.30mmBoxx 1
EndobuttonCL BTBest.35mmBoxx 1
EndobuttonCL BTBest.40mmBoxx 1
EndobuttonCl BTBest.45mmBoxx 1
EndobuttonCl BTBest.50mmBoxx 1
EndobuttonCL BTSest.55mm
EndobultonCL BTBest.60mm
XtendobuttonAnclaje Fijaeion
EndobuttonCLUltra,15mm
EndobultonCl Ultra, 20mm
EndobuttonCl Ultra,25mm
EndobuttonCL Ultra, 30mm
EndobultonCL Ultra, 35mm
EndobuttonCl Ultra,40mm
EndobuttonCl Ultra,45mm
EndobultonCl Ultra, 50mm
EndobuttonCl Ultra, 55mm
EndobuttonCl Ultra,60mm
Anclaje FijacionCl 25mm
Anclaje FijacionCl 30mm
Anclaje FijacionCL 35mm

7210144
7210145
7210146
7210147
7210148
7210745
7210746
7210747
7210748
7210760
7210761
7210762
7210763
7210764
7210765
7210766
7210767
7207323
7207324
7207325
7207326
7207327
7207328
7207329
7209352
7209353
7209354
7210080
7210081
7210082
7210083
7210084
7210085
7210086
7210087
7210088
72200134
72200146
72200147
72200148
72200149
72200150
72200151
72200152
72200153
72200154
72200155
72200839
72200840
72200841

CRISTINA HNATYSZYN
FARMACEUTlCA M,N. 8192

DIRECTORA TECNICA
DROGUERIA MARTORANI SA

7205640 Tomillo Softslk 1.5ClearTrac 7x20
7205641 TornilloSoftslk 1.5 - 8x20 ClearTrae
7205642 Tomillo 1.5 SoftsilkClearTrae9x20
7205643 Tomillo 1.5 SoftsilkClearTrae7x25
7205644 Tomillo 1.5SoftsilkClear Trae7x30
7205645 Tomillo Softsilk1.5 - 8x25 ClearTrae
7205646 Tornillo Softsilk1.5- 8x30ClearTrae
7205647 Tomillo 1.5 SoftsilkClear Trae9x25
1205648 Tomillo1.5SoftsilkClearTrae9x30
7205649 Tornillo 2.0 SoftsilkClearTrae7x20
7205650 Tomillo SoftsilkSer2.0 7x25Can
7205651 Tomillo 2.0 SoftsilkClear Trae7x30
7205652 Tornillo Softsilk2.0 - 8x20 ClearTrac
7205653 Tornillo Softsilk2.0 - 8x25ClearTrae
7205654 Tornillo Softsilk2.0 - 8x30 ClearTrae
7205655 Tornillo 2.0 Sft Slk 9x20 ClearTrae
7205656 Tornillo2.0 Sft Slk 9x25 ClearTrae
7205657 Tomillo 2.0 Sft Slk 9x30 ClearTrae
7207001 Tomillo Softslk 1.57x20 Ster
7207002 Tomillo Softslk1.5 7x25 Ster
7207003 Tomillo Softslk 1.57x30 Ster
7207004 Tomillo Softslk 1.5Bx20 Ster
7207005 TornilloSoftslk 1.5 8x25Ster
7207006 Tomillo Softslk 1.5Bx30 Ster
7207007 Tornillo Softslk 1.59x20 Ster
7207008 TornilloSoftslk 1.59x25 Ster
7207009 TornilloSoftslk 1.59x30 Ster
7207154 Tornillo Softslk2.0 Sistem
7207256 Tomillo Sftslk,2.0 Pkg 7x20Ster
7207257 Tomillo Sftslk,2.0 Pkg 7x25 Ster
720725a Tornillo Sftslk,2.0 Pkg 7x30 Ster
7207259 Tornillo Sftslk,2.0 Pkg8x20 Ster
7207260 Tomillo Sftslk,2.0 Pkg 8x25 Ster
7207261 TornilloSftslk,2.0 Pkg ax30 Ster
7207262 Tornillo Sftslk,2.0 Pkg 9x20 Ster
7207263 Tomillo Sftslk,2.0 Pkg 9x25 Ster
7207264 Tornillo Sftslk,2.0 Pkg 9x30 Ster
7210131 Tornillo Sofslk 1.57x 20mm CLTrae
7210132 Tomillo Sofslk 1.57x 25mm, CI.Trae
7210133 Tomillo Sofslk 1.57x 3Omm,Clear
7210134 TornilloSofslk 1.5,8 x 20, 25, 30mm
7210135 Tornillo Sofslk 1.5ammx 25mm, Clea
7210136 Tomillo Sofslk 1.5ax 3OmmClear-Trac
7210137 TornilloSofslk 1.59x 20Clear-TraeS
7210138 Tornillo Sofslk 1.59x 25Clear-Tra
7210139 Tomillo Sofslk 1.59x 30Clear-TraeS
7210140 Tornillo Sofsilk2.07x20mm,ClearTr
7210141 Tornillo Sofsilk2.0 7x 25mmClear-Tr
7210142 Tomillo Sofsilk2.0 7x 30ClearTrae
72~ ~A rnilloSofs;lk2.08, 20Clea<-Trnc

~

DrOgUe~~ta ranl S, A. .e..
Presidente Droguería Mllrtorani S.A.

Av. De1 Campo 1180/82 - (CI427AOO) - CA de Buenos Aires
Te!.: (54-11) 4554-8100 Fax (54-1\) 4555-0777



72200842
72200843
72200844
72201206
72201207
72201208
72201209
72201210
72201211
72201212
72201764
72201765
72202073
72202980
72202981
72202982
72202983
72202984
72202985
72203330
72203331
72202259
72202260
72202261
72202262
72202263
72202264
72202265
72202266
72202267

Anctaje Fijacion Cl 40mm
Andaje Fijacion Cl 45mm
Andaje Fijacion Cl SOrnm
Endobutton Fijadon Oirecto.5mm
Endobutton Fijacion Directo, 6mm
Endobutton Fijacion Directo 7mm
Endobutton Fijacion Directo 8mm
Endobutton Fijalon Directo 9mm
Endobutton Fijacion Directo 10 mm
Endobutton Fijadon Directo
Endobutton 4mm x 16mm
Endobutton 4mm x 18mm
Endobutton Twlnbridge Fijadon
Endobutton Oirect 5mm c1Sutur.
Endobutton Direct 6mm c:tSutur
Endobutton Direct 7mm c:tSutur
Endobutton Oirect 8mm cJSutur
Endobutton Dired 9mm c:tSutur
Endobutton Dlred 1Ornm cJSutur
Endobutton Cl BTB15mm, ester,
Endobutton CL Ultra10mm
Biosure Pk Tomillo 6mm x 20mm
Biosure Pk Tomillo 6mm x 25mm
Biosure Pk Tomillo 6 x 25mm Rev
Biosure Pk Tomillo 7mm x 20mm
Biosure Pk Tomillo 7mm x 25mm
Biosure Pk Tomillo 7x 25mm, Rev
Blosure Pk Tomillo 7mm x 30mm
Biosure Pk Tomillo 8mm x 20mm
Biosure Pk Tomillo 8mm x 25mm

72202268
72202269
72202270
72202271
72202272
72202273
72202274
72202275
72202276
72202277
72202278
72202279
72202280
72202281
72202282
72202283
72202284
72202285
72202744
72202745
72202746
72202747

.~. '''l.)'3 ? 7 Il!t. ,V' FOliO •

Biosure p:'tomHl'o Amm, R '2.~c,.
Biosure Pk Tomillo, 8mm x 30m •••........•••..•.~QJ.
Blosure Pk Tomillo, 8mm x 35mm 'c1ge:_PR<::e'
Biosure Pk Tomillo 9mm x 20mm
Biosure Pk Tomillo 9mm x 25mm
Biosure Pk Tomillo 9mm x 30mm
Blosure Pk Tomillo, 9mm x 35mm
Biosure Pk Tomillo, 10 x 20mm
Biosure Pk Tomillo 10 x 25mm
Biosure Pk Tomillo, 10 x 30mm
Biosure Pk Tomillo 10 x 35mm
Biosure Pk Tomillo 11 x 25mm
Biosure Pk Tomillo 11 x 30mm
Biosure Pk Tomillo 11 x 35mm
Biosure Pk Tomillo 12 x 35mm
Biceptor Biosure Pk Tomillo 7x15
Biceptor Biosure Pk Tomillo 8x15
Biceptor Biosure Pk TomHIo,9x15
Biosure Sync, s.6mm, FijadonT1blal
Biosure Sync. 7-Bmm, FijacionT1blal
Biosure Sync, g...1Ornm,FijaclonTibial
Biosure Sync, 11-12mm, Fijado~Tibial

Presenta clan: envase unitario

ESTERIL.

Mantener en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. No exponer a altas temperaturas y humedad.

Un solo uso. NO REESTERILlZAR. NO REUTILIZAR
Conservar en el envase sellado original. No utilizar si el envase está danado o abierto.

Esterilizado por oxido de etileno

Directora Téalica: Cristina Hnatyszyn - Farmacéutica MN 8192

Autorizado por la ANMAT: PM 928 - 505.

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Uso previsto: Los Anclajes y tomillos artroscopicos son utl1lzados para la relnserción de ligamentos,

tendones, tejidos blandos o hueso con otro hueso durante las cirugías de reconstrucción y para la

fiJaCión de tendones y ligamentos durante procedimientos de reconstrucción ortopédica tales como

la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA).

CuIdados de uso

~'--
CRISTINA HNATYSZYN
FARMACEUTrCAM.N.8192

DIRECTORA TECNICA
OROGUERIA MARTORANI SA

I

Drogutrb Mlrtol1lol s.A.
Av. Del Campo 1180182-(CI427AOO)-C.A de Buenos Aire5

TtI.: (54-11) 4554-8100 Fu (~-II) 4555-0777

• Antes de utilizar el producto, examine si el paquete muestra seflales de daño o alteración.

No lo utlllce si esta dañado. I
• Antes del uso, Inspeccione el dispositivo para asegurarse de que no esté dañado. No utili~ .G:/J un di osltlvo dañado.

:~4,,,ni S,A.
Presidente



32l.i
•

familiarizado con la misma antes de utilizar estos dispositivos.

Precauciones

paciente sobre IJs
I

corporales sobre el

•

•
•

•

•

Durante el procedimiento quirúrgico y el manejo de estos dispositivos, deberán emplearse

técnicas asépticas y de aplicación a productos estériles.

Debe prestarse especial atención para asegurar la asepsia .

La utilización de dispositivos quirúrgicos metálicos proporciona al cirujano ortopédico un

medio de fijación precisa en el manejo de fracturas y cirugía reconstltutiva.

Estos anclajes están destinados a ayudar a la consolidación normal, pero no están

diseñados para reemplazar las estructuras normales del cuerpo ni soportar el peso del

cuerpo ante la presencia de una consolidación ósea incompleta.

El cuidado postoperatorio es importante. Se debe informar al

limitaciones y advertir respecto a la carga de peso y tensiones

dispositivo antes de una curación completa del hueso.

Advertencias

• El contenido es estéril a menos que el envase haya sido abierto o esté dañado.

• NO REESTERIUZAR.

• Para usar una sola vez.

• Descarte cualquier producto que haya sido abierto pero no utilizado.

• No utilizar después de la fecha de caducidad.

Contraindicaciones

• Hipersensibilidad conocida al material del dispositivo. Cuando se sospeche sensibilidad al
material, se deben llevar a cabo las pruebas apropiadas.

• Irrigación sanguínea e infecciones previas que puedan retardar la cicatrización.

• Infección activa.

Eliminacion
! • Una vez usado, este dispositivo se deberá manejar de conformidad con los procedimientos

y requisitos locales aplicables a los residuos sanitarios.

~JM.
Drogueria Martorani S. A.

~ Presidente

Oroguerlll Mllrtorllni S.A.
Av. Del Campo 1180/82-(CI427AOO)-C.A. de Buenos Aires

Te!': (54-1 \) 4554-3100 Fax (54-11) 4555-0777

CRISTINA HNATYSZYN
FARMACEUTICA M.N. 8192

DIRECTORA TECNICA
DROGUERIA MARTORANI S.A.



~2016- ANO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente NO: 1-47-0000-011698-10- 3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N°

'''3'''2''1'''5' y de acuerdo con lo solicitado por Droguería Martoranj S.A.¡ se

autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de
,

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos

identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Anclaje/tornillo artroscópico no absorbible para rodilla.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-782-Anclajes, para

Ligamentos Sintéticos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Smith & Nephew.

Ciase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: reinserción de ligamentos, tendones, tejidos blandos

o hueso con otro hueso durante las cirugías de"reconstrucción y para la fijación

de tendones y ligamentos durante procedimientos de reconstrucción ortopédica

tales como la reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

Modelo/s:

7205640 Tornillo Softsilk 1.5 Clear Trae 7x20

7205641 Tornillo Softsilk 1.5 - 8x20 Clear Trae Can

7205642 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 9x20

4



7205643 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 7x25

7205644 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 7x30

7205645 Tornillo Softsilk 1.5 - 8x25 Clear Trae Cann

7205646 Tornillo Softsilk 1.5 - 8x30 Clear Trae

7205647 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 9x25

7205648 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 9x30

7205649 Tornillo 1.5 Softsilk Clear Trae 7x20

7205650 Tornillo Softsilk Ser 2.0 7x25 In Cann LTX Free

7205651 Tornillo 2.0 Softsilk Clear Trae 7x30

7205652 Tornillo Softsiik 2.0 - 8x20 Clear Trae Cann

7205653 Tornillo Softsilk 2.0 - 8x25 Clear Trae Cann

7205654 Tornillo Softsilk 2.0 - 8x30 Clear Trae Cann

7205655 Tornillo 2.0 Sft slk 9x20 WCLTrae SCRCann

7205656 Tornillo 2.0 Sft slk 9x25 WCLTrae SCRCann

7205657 Tornillo 2.0 Sft slk 9x30 WCLTrae SCRCann

7207001 Tornillo Softslk 1.5 7x20 Ster

7207002 Tornillo Softslk 1.5 7x25 Ster

7207003 Tornillo Softslk 1.5 7x30 Ster

7207004 Tornillo Softslk 1.5 8x20 Ster

7207005 Tornillo Softslk 1.5 8x25 Ster

7207006 Tornillo Softslk 1.5 8x30 Ster

7207007 Tornillo Softslk 1.5 9x20 Ster

7207008 Torniilo Softslk 1.5 9x25 Ster
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7207009 Tornillo Softslk 1.5 9x30 Ster

7207154 Tornillo Softsilk 2.0 Sistem

7207256 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 7x20 Ster

7207257 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 7x25 Ster

7207258 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 7x30 Ster

7207259 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 8x20 Ster

7207260 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 8x25 Ster

7207261 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 8x30 Ster

7207262 Tornillo Softslk 2.0 Pkg gx20 Ster

7207263 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 9x25 Ster

7207264 Tornillo Softslk 2.0 Pkg 9x30 Ster

7210131 Tornillo Sftslk 1.5 7x20 mm W/Ciear-Trae SCR

7210132 Tornillo Sftslk 1.5 7x25 mm W/Clear-Trae SCR

7210133 Tornillo Sftslk 1.5 7x30 mm W/Clear-Trae SCR

7210134 Tornillo Sftslk 1.5 8 mm x 20, 25, 30 mm W/Cle

7210135 Tornillo Sftslk 1.5 8 mm x 25 mm W/Clear-Trae SCR

7210136 Tornillo Sftslk 1.5 8 mm x 30 mm W/Clear-Trae SCR

7210137 Tornillo Sftslk 1.5 9 mm x 20, W/Clear- Trae S

7210138 Tornillo Sftslk 1.5 9 mm x 25 W/Clear-Tra

7210139 Tornillo Sftslk 1.5 9 mm x 30 W/Clear-Trae S

7210140 Tornillo Softsilk 2.0 7 mm x 20 mm, W/Clear Trae SC

~ ~0141 Tornillo Softsilk 2.0 7 mm x 25 mm, W/Clear Trae SC

5



7210142 Tornillo Softsilk 2.0 7 mm x 30 mm, W/Clear Trae SC

7210143 Tornillo Softsilk 2.0 8 mm x 20 mm, W/Clear Trae SC

7210144 Tornillo Softsilk 2.0 8 mm x 25 mm, W/Clear Trae SC

7210145 Tornillo Softsilk 2.0 8 mm x 30 mm, W/Clear Trae SC

7210146 Tornillo Softsilk 2.0 9 mm x 20 mm W/Clear-

7210147 Tornillo Softsilk 2.0 9 mm x 25 mm W/Clear-T

7210148 Tornillo Softsilk 2.0 9 mm x 30 mm W/Clear-T

7210745 MTOTornillo Softsilk 13 mm x 25 mm Strl Bx xl

7210746 MTOTorniiio Softsilk 13 mm x 30 mm Strl Bx xl

7210747 MTOTornillo Softsilk 13 mm x 35 mm Strl Bx xl

7210748 MTOTornillo Softsilk 13 mm x 40 mm Strl Bx xl

7210760 MTOTornillo Softsiik 10 mm x 25 mm Stri Bx xl

7210761 MTOTornillo Softsilk 10 mm x 30 mm Strl Bx xl

7210762 Tornillo Softsilk 11 mm x 25 mm Strl Bx xl

7210763 MTOTornillo Sftslk 11 mm x 30 mm Strl Bx xl

7210764 MTOTornillo Softsilk 12 mm x 25 mm Strl Bx xl

7210765 MTOTornillo Softsllk 12 mm x 30 mm Strl Bx xl

7210766 MTOTornillo Softsilk 12 mm x 35 mm Strl Bx xl

7210767 MTOTornillo Softsilk 12 mm x 40 mm Strl Bx xl

7207323 Endobutton Cl 20 mm

7207324 Endobutton Cl 25 mm

7207325 Endobutton Cl 30 mm

7207326 Endobutton Cl 35 mm
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7207327 Endobutton Cl 40 mm

7207328 Endobutton Cl 45 mm

7207329 Endobutton Cl 50 mm

7209352 Endobutton Cl 15 mm

7209353 Endobutton Cl 55 mm

7209354 Endobutton Cl 60 mm

7210080 Endobutton Cl BTB esto 20 mm Box x 1

7210081 Endobutton Cl BTB esto 25 mm Box x 1

7210082 Endobutton Cl BTB esto 30 mm Box x 1

7210083 Endobutton Cl BTB esto 35 mm Box x 1

7210084 Endobutton Cl BTB esto 40 mm Box x 1

7210085 Endobutton Cl BTB esto 45 mm Box x 1

7210086 Endobutton Cl BTB esto 50 mm Box x 1

7210087 Endobutton Cl BTB esto 55 mm Box x 1

7210088 Endobutton Cl BTB esto 60 mm Box x 1

72200134 Xtendobutton Anclaje Fijadon

72200146 Endobutton Cl Ultra 15 mm

72200147 Endobutton Cl Ultra 20 mm

72200148 Endobutton Cl Ultra 25 mm

72200149 Endobutton Cl Ultra 30 mm

72200150 Endobutton Cl Ultra 35 mm

72200151 Endobutton Cl Ultra 40 mm
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72200152 Endobulton Cl Ultra 45 mm

72200153 Endobulton Cl Ultra 50 mm

72200154 Endobutton Cl Ultra 55 mm

72200155 Endobutton Cl Ultra 60 mm

72200839 Anclaje Fijaeion Cl 25 mm

72200840 Anclaje Fijadon Cl 30 mm

72200841 Anclaje Fijaeion Cl 35 mm

72200842 Anclaje Fijaeion Cl 40 mm

72200843 Anclaje Fijadon Cl 45 mm

72200844 Anclaje Fijaeion Cl 50 mm

72201206 Endobutton Fijaeion Directo 5 mm

72201207 Endobulton Fijadon Directo 6 mm

72201208 Endobutton Fijaeion Directo 7 mm

72201209 Endobulton Fijaeion Directo 8 mm

72201210 Endobulton Fijaeion Directo 9 mm

72201211 Endobulton Fijaeion Directo 10 mm

72201212 Endobutton Fijaeion Directo Hoider

72201764 Endobutton 4 mm x 16 mm

72201765 Endobulton 4 mm x 18 mm

72202980 Endobutton Direet 5 mm e/Sutura

72202981 Endobulton Direet 6 mm e/Sutura

72202982 Endobulton Direet 7 mm e/Sutura

722029,83 Endobutton Direet 8 mm e/Sutura

-
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72202984 Endobutton Direet 9 mm e/Sutura

72202985 Endobutton Direet 10 mm e/Sutura

72203330 Endobutton CL BTB 15 mm esteril

72203331 Endobutton CL Ultra 10 mm

72202259 Biosure Pk Tornillo 6 mm x 20 mm

72202260 Biosure Pk Tornillo 6 mm x 25 mm

72202261 Biosure Pk Tornillo 6 mm x 25 mm Rey

72202262 Biosure Pk Tornillo 7 mm x 20 mm

72202263 Biosure Pk Tornillo 7 mm x 25 mm

72202264 Biosure Pk Tornillo 7 mm x 25 mm Rey

72202265 Biosure Pk Tornillo 7 mm x 30 mm

72202266 Biosure Pk Torniilo 8 mm x 20 mm

72202267 Biosure Pk Tornillo 8 mm x 25 mm

72202268 Biosure Pk Tornillo 8 mm x 25 mm Rey

72202269 Biosure Pk Tornillo 8 mm x 30 mm

72202270 Biosure Pk Tornillo 8 mm x 35 mm

72202271 Biosure Pk Tornillo 9 mm x 20 mm

72202272 Biosure Pk Tornillo 9 mm x 25 mm

72202273 Biosure Pk Tornillo 9 mm x 30 mm

72202274 Biosure Pk Tornillo 9 mm x 35 mm

72202275 Biosure Pk Tornillo 10 mm x 20 mm

72202276 Biosure Pk Tornillo 10 mm x 25 mm
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72202277 Biosure Pk Tornillo 10 mm x 30 mm

72202278 Biosure Pk Tornillo 10 mm x 35 mm

72202279 Biosure Pk Tornillo 11 mm x 25 mm

72202280 Biosure Pk Tornillo 11 mm x 30 mm

72202281 Biosure Pk Tornillo 11 mm x 35 mm

72202282 Biosure Pk Tornillo 12 mm x 35 mm

72202283 Biceptor Biosure PkTornillo 7 mm x 15 mm

72202284 Biceptor Biosure Pk Tornillo 8 mm x 15 mm

72202285 Biceptor Biosure Pk Tornillo 9 mm x 15 mm

72202744 Biosure Sync, 5-6 mm, Fijacion Tibial

72202745 Biosure Sync, 7-8 mm, Fijacion Tibial

72202746 Biosure Sync, 9-10 mm, Fijacion Tibial

72202747 Biosure Sync, 11-12 mm, Fijacion Tiblal

Período de vida útil: 5 años

Forma de presentación: envase conteniendo una unidad.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Smith & Nephew, Ine. Endoscopy Division.

Lugar/es de elaboración: 150 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810-

1031, Estados Unidos.

Nombre del fabricante: Smith & Nephew, Inc Endoscopy Division.

Lugar/es de elaboración: 130 Forbes Boulevard, Mansfield, Massachusetts

02048-1145, Estados Unidos.
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Se extiende a Droguería Martorani S.A. el Certificado de Autorización e

Inscripción del PM-928-505, en la Ciudad de Buenos Aires, a

....,O..1..AIlR,JQJ.~.., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha

de su emisión.

DISPOSICIÓN NO 327 5

•
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Dr. ROBERTO LED!!!
Subadmlnlstrador Nacional

A.N.M.A.',['.
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