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BUENOS AIRES, 13 ABR. 2016
VISTO el Expediente NO 1-47-20261-11-1 del Regist o de esta

Administración Nacional de Medicamentos¡ Alimentos y Tecnolo ía Médica

(ANMAT)¡ y

CONSIDERANDO:

NAL DE

i
I
I
i
I

scripción en!
Iinado:

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACI

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de 1

el RPPTM N0 PM-16-396, correspondiente al producto médico deno

Que por las presentes actuaciones la firma JOHNSON JOHNSON

MEDICAL S.A. solicita la revalidación y modificación del Ce ificado de

Inscripción en el RPPTM N° PM-16-396, denominado: SISTEMA D PRÓTESIS!

DE CADERA, marca DEPUY. I
Que lo solicitado se encuadra dentro de los alca ces de la I

Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Pr ductores y I
Productos de Tecnología Médica (RPPTM). .

Que la documentación aportada ha satisfecho los req isitos de la i
normativa aplicable. i

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la I

intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas p r el Decreto

N° 1490/92 Y el Decreto N° 101/15 de fecha 16 de diciembre de 20 5.
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386DISPOSICiÓN N°

:Ministerio áe SaCuá
Secretaría áe Po(íticas,
~gufación e Institutos

)l.:N. 9rt.)l. 'T

SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA, marca DEPUY, propiedad

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A, obtenido a través de la Disposi ión ANMAT

N° 6862 de fecha 5 de noviembre de 2010, según lo establecido n el Anexo

que forma parte de la presente Disposición,

ARTÍCULO 2°,- Autorízase la modificación del Certificado de Inscri ció n en el

RPPTM NO PM-16-396, denominado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE CAD RA, marca

DEPUY.

ARTÍCULO 3° ,- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modi Icaciones el

cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá

agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM NOPM-16-396,

ARTÍCULO 4°,- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada,

notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autent cada de la .

presente Disposición conjuntamente con sus Anexos, Rótulos e inst ucciones de

Uso; gírese ala Dirección de Gestión' de Información Técnica para que efectúe

la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado, Cumplido, a chívese.

386 6ec

Expediente NO 1-47-20261-11-1

DISPOSICIÓN Nó .

Dr. ROBERTEl LEDE
Subadmlnlstrador Nacional

A.N.M.A.T.
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Implante

Depuy
Sistema de prótesis de cadera. Implante

Modelo: según corresponda

Nombre del Fabricante/s y Lugar/es de Elaboración:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (DEPUY-SUZHOU) LTD. NO. 299, CHANGYANG S REET
SUZHOU INDUSTRIAL PARK SUZHOU Jiangsu CHINA 215126
DEPUY (IRELAND) LOUGHBEG RINGASKIDDY CO. CORK, IRLANDA
DEPUY INTL., LTD ST. ANTHONY'S RO. LEEOS Leeds REINO UNIDOS LS11 8DT
DEPUY-RAYNHAM, A DIV. OF DEPUY ORTHOPAEDICS 325 PARAMOUNT DR. RAY HAM,
MA ESTADOS UNIDOS 02767
DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. 700 ORTHOPAEDIC DR. WARSAW, IN ESTADOS U IDOS
46582

Contenido: 1 unidad Ver las instrucciones de uso

PRODUCTO ESTERIL. Importador: Johnson & Johnson Medical S.A.

Esterilizado por radiación gamma Mendoza 1259

Ciudad Autónoma de Buenos Ai es

C1428DJG - Argentina

PRODUCTO DE UN SOLO USO.

Dimensiones: xxx

REF XXXXXXXXXXX Lote N°: XXXXXXXXXXXX

Fecha de fabricación: aaaa-mm Fecha de Vencimiento: aaa -mm

Almacenar a temperatura y humedad ambiente en lugar seco

No utilizar si el envase no está íntegro

Producto de un solo uso. No reutilizar

Director Técnico: Farm. Luis Alberto De Angelis - MN: 12610

Autorizado por la ANMAT PM 16-396

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

GABRI AVICIO
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Instrumental

Depuy
Sistema de prótesis de cadera - Instrumental

Modelo: según corresponda

Importador: Johnson & Johnson Medical SA
Mendoza 1259
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1428DJG - Argentina

I
I
i,
I
I
I

I,

i

EET

IDOS

Ver las instrucciones de uso

Nombre del Fabricante/s y lugar/es de Elaboración:

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (DEPUY-SUZHOU) LTD. NO. 299, CHANGYANG ST
SUZHOU INDUSTRIAL PARK SUZHOU Jiangsu CHINA 215126
DEPUY (IRELAND) LOUGHBEG RINGASKIDDY CO. CORK, IRLANDA
DEPUY INTL., LTD Sr. ANTHONY'S RO. LEEOS Leeds REINO UNIDOS LS11 8DT
DEPUY-RAYNHAM, A DIV. OF DEPUY ORTHOPAEDICS 325 PARAMOUNT DR. RAY
MA ESTADOS UNIDOS 02767
DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. 700 ORTHOPAEDIC DR. WARSAW, IN ESTADOS U
46582

PRODUCtO NO ESTERll.

PRODUCTO REUTILIZABLE.

Contenido: 1 unidad

Dimensiones: xxx

REF ********* lote N°: *********

Fecha de fabricación: aaaa-mm

Almacenar a temperatura y humedad ambiente en lugar seco,

Director técnico: Farm. Luis Alberto De Angelis - MN: 12610

Autorizado por la ANMAT PM 16-396

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

£'



Instrucciones de Uso

ANEXO 111B Disposición ANMAT N° 2318/02 (to 2004)

Depuy
Sistema de prótesis de cadera

Modelo: según corresponda

Nombre del Fabricante/s y Lugar/es de Elaboración:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (DEPUY-SUZHOU) LTD. NO. 299, CHA GYANG
STREET SUZHOU INDUSTRIAL PARK SUZHOU Jiangsu CHINA 215126
DEPUY (IRELAND) LOUGHBEG RINGASKIDDY CO. CORK, IRLANDA
DEPUY INTL., LTD SToANTHONY'S RD. LEEDS Leeds REINO UNIDOS LS11 8DT
DEPUY-RAYNHAM, A DIV. OF DEPUY ORTHOPAEDICS 325 PARAMO NT DR.
RAYNHAM, MA ESTADOS UNIDOS 02767
DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. 700 ORTHOPAEDIC DR. WARSAW, IN ESTADOS UNIDOS
46582

Importador: Johnson & Johnson Medical SA Mendoza 1259 Ciudad Autónoma d Buenos
Aires C1428DJG - Argentina

Contenido: 1 unidad

Almacenar a temperatura y humedad ambiente en lugar seco

No utilizar si el envase no está integro

Director Técnico: Farm. Luis Alberto De Angelis - MN: 12610

Autorizado por la ANMAT PM 16-396

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Implante
PRODUCTO ESTERIL.

Esterilizado por radiación.
PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar

Dimensiones: xxx

Instrumental

PRODUCTO NO ESTERIL.

PRODUCTO REUTILIZABLE.

DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO

El sistema total de cadera S-ROM es un implante modular que permite al ciruja o llenar y

ajustar el fémur proximal y distal independientemente. Es ideal para cirugías co plejas

revisión por causa de sus características. El vástago está compuesto por una a eació

GABRIE SER ,
CO.O!AEC OR 1: eN '.la
M~N. 15.95 M. '~51..

• ~. iI'~1 •.
JOHN£I1N & ,'0H'SG~ ~" ..
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titanio, lo que garantiza fuerza y estabilidad, y es combinada con una vaina proximal ~a]li':i'rY- I
de titanio. Los vástagos con largo estándar están disponibles en 6 diferentes iámetros

distales para conseguir un ajuste exacto en la metáfisis, siendo que cada vástago es .ndar se

encastra con hasta 4 diámetros de vaina proximal y cada uno de estos tiene 3 ta años de

triangulo calcar.

INDICACIONES

Son indicados para ser utilizados en la cirugía de sustitución total de cadera, en paci ntes que

sufran de dolor grave y deficiencia debido a la lesión estructural de la articulación de la cadera

por: artritis reumatoide, osteoartritis, artritis post-traumática, disturbios de colágeno necrosis

avascular y la no-unión de fracturas de fémur. La utilización de la prótesis es tambié indicada

para pacientes con displasia congénita de cadera, protrusio acetabuli, dislocac ón de la

epífisis de la cabeza de fémur y debido a la fusión previa. También es ideal par cirugías

complejas de revisión por causa de sus características.

CONTRAINDICACIONES

La utilización es contraindicada en casos con sepsis articular activa o reciente, mat rial óseo

insuficiente, atrofia o deformidad acentuada de la parte superior del fémur, i madurez

esquelética, o donde una pérdida de muscuíatura o una enfermedad neurom scular no

justificase tal intervención.

I
I
I
1

i,,
I

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES /INTERACCIONES

ADVERTENCIAS

I
I
,

I
1

I
I

GABR RVIDIO
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,j [\ M N. 15.. 7 ,P. ~8.851
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Las instrucciones de uso contemplan la técnica completa con todos los co ponentes

necesarios para la artroplastia de cadera. El usuario debe tener acceso a todas las

informaciones para conocer todas las precauciones y advertencias asociadas con e producto.

Estas instrucciones se encuentran aprobadas por la Comunidad Europea y FDA.

Tanto un sistema de instrumentación como un sistema de componentes de en ayo están

disponibles para garantizar el encastre y alineamiento correctos de la prótesis. El ncastre y

alineamiento correctos van a reducir el esfuerzo en las superficies de contacto par aumentar

la fijación del implante. El cirujano debe seguir el manual de la técnica quirúrgica adecuado

para detalles sobre la utilización del sistema de instrumentos e implantación de la p .tesis.

Atención

.La expectativa de vida útil de un vástago femoral S-ROM puede verse compro

caso de individuos muy grandes o con sobrepeso y/o que I ven un estilo de vid

f'
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activo o que tengan un modo de andar fuera de lo común debido a una anorm lidad no

relacionada. Es recomendable utilizar el mayor vástago posible.

La selección o alineamiento incorrecto de la prótesis, fijación inadecuada, ilización

contraindicada, o en pacientes con condiciones médicas, físicas, mentales u ocup cionales

que resultaran probablemente en esfuerzo extremo en el implante, pueden pravo ar fallas

prematuras debido a la laxitud, fractura o desgaste. El cuidado post-oper torio es

extremadamente importante. Se debe informar al paciente sobre las limitaci nes del

dispositivo y aconsejarlo a tener cuidado en cuanto a cargar pesos, tipo de movi ientos y

niveles de actividad permitidos. El movimiento prematuro y el cargar pesos d ben ser

cuidadosamente controlados.

No se recomienda la utilización de componentes de otros fabricantes con este im lante. La

utilización de componentes diferentes de los recomendados puede llevar a laxitud, esgaste,

fractura durante el montaje y falla prematura. j
Además de esto, la utilización de componentes femorales pequeños en paciente jóvenes,

físicamente activos y/o con sobrepeso puede ocasionar una cirugía de revisión

posteriormente. Todos los pacientes deben ser informados sobre las Iimitac ones del

dispositivo y la posibilidad de una cirugía posterior.

Consulte la sección "Precauciones" para informaciones importantes sobre la compat bilidad de

los componentes. En el caso de no adherir a las recomendaciones de compatibilid d, puede

provocar funcionamiento deficiente, laxitud, desgaste, fractura o falla prematura.

Precauciones

Las vainas proximales sobredimensionadas ZT, ZT HA Y ZTT deben ser utili adas con

vástagos S-ROM con un diámetro nominal proximal que sea 2 mm menor que e diámetro

nominal de la vaina. En el caso de todas las otras vainas proximales S-ROM, e diámetro

nominal del vástago proximal debe corresponder al diámetro nominal de la vaina.

Verifique siempre las dimensiones de los componentes de ensayo para gara tizar que

correspondan con el stock disponible de componentes utilizables.

Un implante nunca debe ser reutilizado. Cualquier implante, una vez utilizado, debe er dejado

fuera. Mismo si parece en perfecto estado, puede tener pequeños defectos y p trones de

esfuerzo interno que pueden llevar a la falla. De la misma forma, un nuevo implant debe ser

manipulado cuidadosamente para evitar su daño, que pueda comprometer la integridad

mecánica del dispositivo y provocar falla o laxitud prematura.

~.
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Pacientes jóvenes, físicamente activos y/o con sobrepeso pueden hacer con que~'I 'fJ}fIl~P

~
sea sometido a demandas más exigentes y fuera de lo común involucrando posible cargas

que puedan provocar fallas prematuras del dispositivo.

Ya fueron registradas, en la secuencia de cirugias de sustitución de cadera: n uropatia

periférica, infección profunda de la lesión y formación ósea heterotópica. Más frecue temente

han sido registradas lesiones nerviosas subclínicas, muchas veces asociadas a traumas

quirúrgicos. Puede además ocurrir luxación y subluxación resultantes de posicio amiento

incorrecto y/o pérdida de elasticidad de músculo y tejido fibroso, como también laxit d y falla

consecuente de las prótesis totales de cadera.

Reacciones histológicas han sido registradas como respuesta aparente a la exposi ión a un

material extraño. El verdadero significado clínico de estas reacciones es desconocid

Efectos secundarios graves pueden necesitar de intervención quirúrgica.

El cuidado y manipuleo de implantes con revestimiento poroso exigen mayor atenci .n dado el

mayor potencial de contaminación microbiológica y por partículas. Líquidos corporal~s, tejidos

y partículas de sustancias adhieren a las superficies granulares. Se torna por ta~to crítico

minimizar la manipulación de la prótesis.

El personal de la sala de cirugía debe ser cuidadoso en la selección de compone tes, pues

los embalajes abiertos no serán aceptados para crédito.

Esterilización

Los componentes que se venden estériles (implantes) son esterilizados por radiació gamma

Los instrumentos son provistos no estériles debiendo ser almacenados a te peratura

ambiente en lugar limpio y seco.
La limpieza del implante debe ser hecha utilizando agua caliente (temperatura ambiente)

desionizada o destilada para embeber, limpiar y enjuagar. Desmonte conforme necesario.

Embeba los productos sucios por un mínimo de 10 minutos. Para componentes rev stidos con

no cerámica: sumerja y lave a mano con un pH neutro o un detergente suave. Ref iegue con

un cepillo de cerdas blandas, prestando atención a los filos y áreas de difícil ac eso. Si el

producto fuera en forma de cánula, inserte un cepillo blando de nylon en la cánula Enjuague

inmediatamente todos los componentes antes de esterilizar o almacenar.

Si fuera necesaria la esterilización de un componente metálico, utilice los siguientes

parámetros, que fueron validados para un Nivel de Garantía de la Esterilidad (SAL) e 10.6:

Método - Vapor('Ciclo - Pre-vacio

Temperatura - 132°C (270°F)
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Tiempo de exposición - 10 minutos

La adecuación de cualquier procedimiento de esterilización debe ser testada de manera

adecuada. Es crucial que los parámetros apropiados del proceso sean alidados

relativamente al equipamiento de esterilización de las instalaciones y a la configur ción del

producto/carga por personas que tienen una formación y experiencia en pro esos de

esterilización para documentar el proceso de esterilización, a su fiabilidad y reproduci ilidad.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura y humedad ambientes y en lugar seco.

GA6 EL SERVIOIO
OR TECN\CO

CO-D!! ~!' M.p.1B.a5'!
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Ortho aedic DR;
IN Est dos Unidos

I
I
I

DR.
I
I

MODIFICACION / RE TIFICACION I
AUTORIZA A

1- 700
Warsaw,
46582.
2- Sto Anthonys Rd LEEDS,
Leeds Reino Unido _Sl1 8DT.
3- Loughbeg Ringa kiddy CO.
Cork, Irlanda.
4- 325 Para nount

OS de noviembre de 2020 I

I
1-DePuy Orthopaedics. Inc. I
2-DePuy INTL LTD.
3-DePuy (Ireland) !
4-DePuy-Raynham, a Div. oí
DePuy Orthopaedic .
5- Johnson & Johns n Medical
(DePuy - Suzhou) L TD

3

46582,IN

OS de noviembre de 2015

1- DePuy Orthopaedics,
Inc.
2- DePuy International
Ltd.
3- DePuy (Ireland)ltd.
4- DePuy Raynham.
5- DePuy CMW.
6- DePuy France SAS.
7- DePuy Ace SARL.
8- Johnson & Johnson
Medical (Suzhou) Ltd.
1- 700 Orthopaedics
Drive,
Warsaw,
Estados
Unidos.
2- St Anthony's Road-
LeedsLs11
8DT-Reino Unido.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

Lugar/es de
elaboración

I
I
I

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, I
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición I

i
N°"I~"A"6""6a los efectos de su anexado e~ ~ICertificado de 1mcripción en I

el R~~ N° PM-16-396 Y de acuerdo a lo soliCitado por la firma J )HNSON & I
JOHNSON MEDICAL S.A., la modificación de los datos caracterí ticos, que I
figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTMbajo:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE PRÓTESIS DE CADERA

Marca: DEPUY.

'oisposición Autorizante de (RPPTM) N° 6862/2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-1783/10-4.

DATO DATO AUTORIZADO HASTA
IDENTIFICATORIO A LA FECHA

MODIFICAR
Vigencia del
Certificado:
Nombre del
fabricante
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.Rótulos:

Instrucciones de
Uso:
Indicación de uso .

3- Loughbeg,
Ringaskiddy, Cork,
Irlanda.
4- 325 Paramount Drive
Raynham
MA 02767 USA.
5- Cornford Road,
Blackpool, Lailcashire,
Inglaterra FY4 4QQ.
6- 7 Alle Irene Joliot
Curie, 69801
Saint Priest Cedes,
Francia.
7- Rue Girardet 29 Case
Postale-Le Locle CH2400-
Suiza.
8- No. 299 Chang Yang
Street , Suzhou Industrial
Park, Suzhou
215026 China.
aprobado según Disp
ANMAT 686i/l0
aprobado según Disp
ANMAT 686Ü10
Sistema modular que
permite llevar y ajustar el
fémur proximal y distal
independientemente.

4

Raynham. MA Esta~os Unidos
02767.
5- NO. 299. Changyang Street,
Suzhou Industrial Pa k, Suzhou,
Jiangsu China 21512

fojas 380 a 381.

fojas 383 a 387.

Son indicados para er utilizados
en la cirugía de sus itución total'
de cadera, en pacie tes que I
sufran de dolor gra e y I
deficiencia debido a la lesión I
estructural de la ari iculación de I
la cadera por: artri is
reumatoide, osteoartritis, artritiJ
post-traumática, di turbios de I

colágeno, necrosis vascular y la
no-unión de fractu as de fémur.1

La utilización de la prótesis es I
también indicada para paciente~
con displasia congjnita de I
cadera, protrusio acetabuli,
dislocación de la e ~ífisisde la I
cabeza de fémur y debido a la i
fusión previa. También es ideall
Dara ciruaías com[ leias de I

i
,



"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
¡

revisión por causa de sus "
1características.

521403 S-ROM, CADERA
MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZTT, 20B CHICO
521405 S-ROM, CADERA •
MODULAR, MANGUITO I
PROXIMAL ZTT, 20B GRANDE I

521423 S-ROM, CADERA I
MODULAR, MANGUITO I
PROXIMAL ZTT, 22E CHICO I
521425 S-ROM, CADERAI
MODULAR, MANGUITO¡
PROXIMAL ZTT, 22E GRANDE I
521463 S-ROM, CADERA

1
MODULAR, MANGUITO¡
PROXIMAL ZTT, 16 CHICO I
521465 S-ROM CADERA

1

MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZTT, 16 GRANDE r

521483 S-ROM CADER,t(
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZTT, 18 CHICO I

~~6~~R, S-ROM MA~~~~~
PROXIMAL ZTT, 18B GRANDE I
521503 S-ROM, TORNILLO
PERIFÉRICO D CABEZA
CRUCIFORME, 5x3 )MM I
521504 S-ROIV, TORNILUD. ,
PERIFERICO D CABEZf-
CRUCIFORME, 5x4JMM I
52150? S-RO~, TORNILL<¡J
PERIFERICO D CABEZA
CRUCIFORME, 5x OMM I
521525 S-R0r, TORNILLO
PERIFÉRICO D:: CABEZA
CRUCIFORME, 3.5K25MM :
521530 S-RO, TORNILLO

• I

PERIFERICO DE CABEZA
CRUCIFORME, 3.[ x30MM I
521535 S-RO ¡., TORNILLO

I
I
I

5

S-ROM TOTAL HIP
SYSTEM - IMPLANTES E
INSTRUMENTAL:
S-Rom Total Hip System
- implante para sistema
total de cadera.
S-Rom Total Hip System
Instrumental para
sistema de cadera.

9rtinisurio áeSa{j¡¡{
Secretaría áe !Pofíticas,
'1I.fgufacWue Iustitutos

jI.1f,9rt.jI. 'I

l.

Modelos

.
b
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•9rtinisurio de Sa{uá
Secretaría áe Políticas,
'lI.!gufación e Institutos
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PERIFERICO DE CABEZA
CRUCIFORME, 3.5x35MM
521540 S-ROM, TORNILLO
PERIFÉRICO DE CABEZA
CRUCIFORME, 3.5x~OMM
521545 S-ROM, TORNILLO I

PERIFÉRICO DE CABEZA i
CRUCIFORME, 3.5x' 5MM 1

52155f S-ROM, TORNILLO '1

PERIFERICO DE CABEZA
CRUCIFORME, 5x25MM I
52155~ S-ROM, TORNILLO¡
PERIFERICO DE CABEZAl
CRUCIFORME, 5x35MM I
52155~ S-ROM, TORNILL0

1PERIFERICO DE CABEZA¡
CRUCIFORME, 5x4' MM I
52155? S-ROM TORNILLO:
PERIFERICO DE CABEZA
CRUCIFORME, 5x5 MM I
523191 S-ROM VÁSTAGd
FEMORAL STD., 11/13 !
AHUSADO, 3, CUELLO;
14X09X130 I

523192 S-ROM, VÁSTAGd
FEMORAL STD., 11/13 l
AHUSADO, 3, CUELLO~
16X11X150 I
523193 S-RO~, VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ¡,
AHUSADO, 3, CUELLO,
18X13X160 • I
523194 S-Rm, VASTAGO
FEMORAL STD., 11/13 1,
AHUSADO, 36, CUELLO,
20X15X165 • I
523195 S-Rm, VASTAGO
FEMORAL STD., 11/13 1,
AHUSADO, . 36, CUELLcD,
22X17X165 I
523196 S-RO ~, VÁSTAGO
FEMORAL STD. 11/13 1,
AHUSADO. . 6 CUELL<D.

6
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I
I
I
I
I
I
I

,

VÁSTAGO .1

11/13 ,I
CUELLO, I

VÁSTAGO)
11/13 ,I

CUELLO,

VÁSTAGO
11/13 ,

CUELLO,j

VÁSTAGd
11/13 )

CUELLO)

. I
VASTAGO

11/13l
CUELLO!,

I
• I

VASTAG<D
I11/13 ¡,

CUELLO,

. I
VASTAGO
11/13 1,

CUELLO,
I

VÁSTAG,b
11/13 l'

O, CUELUD,

VÁSTAG10
11/13 1,

CUELLO,
I

I
VÁSTAGO
11/13 !,

CUELLp,

. I
VASTAGO

I
I
I

2,

S-RC M

S-ROM,
STD,

'12,

S-RO VI,
STD.

S-RO ,
STD.

S-RDr ,
STD.,

e O,

S-RO~ ,
STD.,

3 ,

S-ROM,
STD.,

3 ,

S-ROM
STD.,

3( ,

S-ROM,
STD.,

30,

S-ROM,
STD.,

30

S-ROM,
STD.,

36

24X19X175
523197
FEMORAL
AHUSADO,
26X21X175
523206
FEMORAL
AHUSADO,
12X06X115
523207
FEMORAL
AHUSADO,
12X07X115
523208
FEMORAL
AHUSADO,
14X08X130
523251
FEMORAL
AHUSADO,
14X09X150
523291
FEMORAL
AHUSADO,
14X09X130
523292
FEMORAL
AHUSADO,
16X11X150
523293
FEMORAL
AHUSADO,
18X13X160
523393
FEMORAL
AHUSADO,
18X13X160
523394
FEMORAL
AHUSADO,
20X15X165
523395

7

,-

l.

".

",

1,

'1,
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VÁSTAGO
11/13 ,

CUELLO,

11/13 "
CUELLO,

STD.,
42,

S-ROM,
STD.,

42,

FEMORAL
AHUSADO,
22X17X165
523396
FEMORAL
AHUSADO,
24X19X175
523418 S-ROM, VÁSTAGO
FEMORAL STO., 11/13 '1'
AHUSADO, 36, CUE LO, +8LAT
18X13X160 I

523420 S-ROM, VÁSTAGO:
FEMORAL STO., 11/13 ,1
AHUSADO, 36, CUELLO, +8LAT¡
20X15X165 1

,523422 S-ROM VÁSTAGO'
FEMORAL STO., 11/13 ,r,
AHUSADO, 36, CU LLO, +8LAT¡
22X17X165 i
523424 S-ROM VÁSTAGd
FEMORAL STO'] 11/13 ¡
AHUSAPO, 36, CU LLO, +8LAT
24X19X175 ,i
526676 S-RO, VASTAGO

I
FEMORAL STD., 11/13 1,
AHUSADO, 3p, CUELLO¡,
+21CR 16X11X150
526678 S-Rm, VÁSTAG<b
FEMORAL STD., 11/13 1,
AHUSADO, 35, CUELLd,
+21CR 18X13X16C ¡
526680 S-Ror, VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 /',
AHUSADO, 36, (UELLO, +21
CR 20X15X165 I
526682 S-RO, VÁSTAGp
FEMORAL STD. 11/13 1,
AHUSADO, 36, UELLO, +21
CR 22X17X165 I
526684 S-ROVI, VÁSTAGO
FEMORAL STD. 11/13 1,
AHUSADO, 36, :UELLO, +21,
CR 24X19X175

"

8
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I
I
I
I

I
I
:
¡
:
I
I

XTENSION
HUDSON

530300 S-ROM,
ESCARIADOR
P/CADERA
530302 S-ROM, ZIMMER DE
CADERA PARA DAPTADOR
HUDSON
530360 S-ROM, ASA T
531205 S-ROM, SUDE:
HAMMER WEIGH /MARTILLO,'
CORREDIZO
531206 S-ROM, SUDE¡
HAMMER SHAFT/EJ MARTILLO¡
CORREDIZO
531207 S-ROM SUDE
HAMMER ANDLE/AS.A!
MARTILLO CORRED ZO I
531420 S-ROM FEMORAl!
RESECTION I
TEMPLAT~/PLANTI I
RESECCION TEMPOjRAL I
531500 S-RO~, PIN
PUNCH/PUNZÓN P RA CLAVIJAS
532029 S-RO, HIP STE~
IMPACTOR/ROTAT R/IMPACTOIR
O ROTOR DE VÁST GO I
532997 S-RO, HEAD
REMOVER RING +6 +12/ARO
REMOCIÓN CABEZ ¡
532998 S-RO, HEAD
REMOVER RIN +O/ARb
REMOCIÓN CAVBE A I
532999 S-RO, HEJIID
REMOVER/EXTRA TOR CABEZj
534106 S-RO, EJE PILO~O
P/CADERA, 6MM I
534107 S-RO, EJE PIL01iO
P/CADERA, 7MM I

534149 S-RO, EJE PILOT¡O
P/CADERA, 9MM I
534151 S-R M, EJE PILOTO
P/CADERA, 11 M I
534153 S-R M EJE PILOTO

I

I
I

9

•Ministerio áe Stifuá
Secretaría áe porítieas,
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'1 \

P/CADERA, 13MM

I 534155 S-ROM, JE PILOTO
P/CADERA, 15MM
534157 S-ROM, lE PILOTO

!, P/CADERA, 17MM
534159 S-ROM, JE PILOTO
P/CADERA, 19MM, 534210 S-ROM, JE PILOTO,
P/EXTENSIÓN DE CfJDERA, 11
MM

1, 534212 S-ROM, JE PILOTO
P/EXTENSIÓN DE CADERA,
11MM

l¡ 534214 , S-ROM, ~JE PILOTO
P/EXTENSION DE C DERA, 11
MM

1, 534216 , S-ROM, EJE PILOTO
P/EXTENSION DE CADERA,

'1,
11MM

, 534218 S-ROM, EJE PILOTO
P/EXTENSIÓN DE C DERA, 11.

'Ii MM
534253 , S-ROM, CUERPO DE
PRUEBA VASTAGO ARQUEADO

11 PARA CADERA, 16X 1X205
534255 , S-ROM, CUERPO DE
PRUEBA VASTAGO ARQUEADO

'lo PARA CADERA, 18X 3X215
534257 , S-ROM, CUERPO DE,
PRUEBA VASTAGO ARQUEADO

1, PARA CADERA, 20X1 5X225
534259' S-ROM, CUERPO DE
PRUEBA VÁSTAGO ARQUEADo'

1I
PARA CADERÁ, 22X 17X230
534261 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA VÁSTAGO ARQUEADO!

I PARA CADERA, 24X 19X230
534312 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO)

I 12MM I534314 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO)
14MM I

. I

i, ~ 10

I
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534316 S-ROM
MANGUITOJINTRODUCTOR DE

16M M
534318 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO,
18MM
534320 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO,
20MM
534322 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO,
22MM
534324 S-ROM
INTRODUCTOR DE MANGUITO,
24MM

1
534400 S-ROM BUCLE

I EXTRACTOR DE VÁ~ TAGO

I . 534516 S-ROM
EXTRACTOR DE MANGUITO
C/CUCHILLA, TAL

J
14/16,

534520 S-ROMI EXTRACTOR DE MANGUITO
I C/CUCHILLA, TAL 18/20
I 534522 S-ROM
I, EXTRACTOR DE MANGUITO

C/CUCHILLA, TALL 22/24 i
I

534699 S-ROM I
ESCARIADOR CÓNI O, 12D I
534700 S-ROM ,

CÓI\
I

ESCARIADOR ICO, TALLA
12B
534701 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
14A
534702 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
14B
534704 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
14D
534706 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓN ca TALLJ¡.

/C 11
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14F
534712 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLPi
166
534714 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLPi
16D
534716 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLPi
16F
534722 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLPi
186
534724 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLPi,
18D .j

534726 S-ROM ;

ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
18F

,

534732 S-ROM I
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
206
534734 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA. 20D
534736 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
20F
534742 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
226
534744 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA
22D
534746 S-ROM
ESCARIADOR CÓN ca, TALLA

, 22F

TALJ
534752 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓN ca,
246
534754 S-ROM,
ESCARIADOR CÓN ca, TALLi
24D

1:
~ 12

I
I,
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534756 S-ROM
ESCARIADOR CÓNICO,
24F
535506 S-ROM
ESCARIADOR ROMC, 6MM
535507 S-ROM
ESCARIADOR ROMC, 7MM
535508 S-ROMl
ESCARIADOR ROMd, 8MM
535556 S-ROMl
ESCARIADOR ROMd, 6.5MM
535557 S-ROMl
ESCARIADOR ROMd, 7.5MM
535710 S-ROM IMPACTOR
DE CABEZA
535790 S-ROM
EXTRACTOR DE M NGUITO DE
PRUEBA I
535801 S-ROM ASA
P/INTRODUCTOR D MANGUITO:
536303 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA STD. 30, - 4 LATERAL
536304 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA STD. 36, - 4 LATERAL
536306 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA 36, +21CR +4
LATERAL
536307 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA 36, + 21 CR +8
LATERAL
536310 S-ROM TORNILLO
DE PRUEBA P¡VÁSTfl.GO .
536312 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA P¡VÁSTAC O CADERA;
12MM :
536314 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA P¡VÁSTAI O CADERAl
14M M i
536316 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA P¡VÁSTAI O CADERAl
16MM I
536318 S-ROM CUERPO DE

13
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PRUEBA P¡VASTAC:.O CADERA'I
18MM
536320 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA P¡VÁSTAC:.O CADERA,!
20MM !
536322 S-ROM CUERPO DE
PRUEBA P¡vÁSTAC:.O CADERA,
22MM ;
536324 S-ROM CUERPO D8
PRUEBA P¡VÁSTAC:.O CADERA!

~~~;;OS-ROM CUELLO DJ
PRUEBA, TALLA 30 I
536336 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA, TALLA 36 I
536342 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA, TALLA 42 I
536346 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA 36, +21CF I
536348 S-ROM CUELLO DE
PRUEBA 36, +8 LA ERAL
536450 S-ROM
SEPARADOR
MANGUITO¡vÁSTAC:. O
536710 S-ROM ZT SPA,
MANGUITO DE PRU BA, 12B
536809 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
9MM
536810 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
10MM
536811 S-ROM
ESCARIADOR ROMC RECTO, 11!
MM
536812 S-ROM
ESCARIADOR RO O
12MM
536813 S-ROM
ESCARIADOR RO O
13M M
536814 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO

14
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14MM
536815 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
15MM
536816 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
16MM
536817 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
17M M
536818 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
IBM M
536819 S-ROM
ESCARIADOR ROC RECTO,
19MM
536820 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
20MM J536821 S-ROM
ESCARIADOR ROM RECTO,
MM

I536848 S-ROM
: ESCARIADOR [ E PUNTA

AFILADA, RECTO, 8 .5MM
536850 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
10.5MM
536851 S-ROM,
ESCARIADOR RO O RECTO,
1l.5MM
536852 S-ROM,
ESCARIADOR RO "O RECTO,
12.5MM
536853 S-ROM,
ESCARIADOR RO 10 RECTO,
13.5MM
536854 S-ROM,
ESCARIADOR RO~O RECTO,
14.5MM
536855 S-ROM,
ESCARIADOR ROMO RECTO,

/L 15
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15.5MM
536856 S-ROM
ESCARIADOR RO O RECTO,
16.5MM
536857 S-ROM
ESCARIADOR RO ~O RECTO,
17.5MM
536858 S-ROM
ESCARIADOR RO ~O RECTO,
18.5MM
536859 S-ROM
ESCARIADOR RO ~O RECTO,
9.5MM
536860 S-ROM
ESCARIADOR RO lIJO RECTO,
20.5MM
536862 S-ROM
ESCARIADOR RO lIJO RECTO,
21.5MM
536864 S-ROM
ESCARIADOR RO ..,0 RECTO, .
22MM
536866 S-ROM
ESCARIADOR RO ..,0 RECTO,
22.5MM
536868 S-ROM
ESCARIADOR ROMO-RECTO,
23MM
536869 S-ROM
ESCARIADOR RO ..,0 RECTO,
19.5MM

MANGUITd538002 S-ROM
DE PRUEBA SPA, T ~LLA 14B I
538004 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBA SPA, T ,LLA 14D I
538012 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBA SPA, T ,LLA 16B I
538014 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBA SPA, T ~LLA 16D I
538016 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBA SPA,' T '\LLA 16F 1

538022 S-ROM , MANGUITO
DE PRUEBA SPA, T ~LLA 18B 1

.
/Í. 16
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538024 S-ROM MANGUITO'I
DE PRUEBASPA, T LLA 18D
538026 S-ROM MANGUIT0

1
DE PRUEBASPA, T LLA 18F
538032 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBASPA, T LLA 20B 1
538034 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBASPA, T LLA 20D I
538036 S-ROM MANGUITO
DE PRUEBASPA, T LLA 20F I
538142 S-ROM TORNILLO
P/TROCANTER, 42MM I
538152 S-ROM TORNILLO
P/TROCANTER, 52MM I
538162 S-ROM TORNILLO
P/TROCANTER, 62MM , I
540001 S-ROM CUPULA:
MILLER TRIANGULA , TALLA lN
540002 S-ROM cúpuLA!
MILLER TRIANGULAR, TAL~ 2 I
540003 S-ROM CUPULA:
MILLER TRIANGULAR, TAL,LA3 I
540004 S-ROM . CUPULA:
MILLER TRIANGULAR, TAL,LA4 I
540005 S-RO~ CUPULA:
MILLER TRIANGU R, TAL,LA5 I
540006 S-ROM CUPULA
MILLER TRIANGU R, TAL~ 6 I
540007 S-ROM CUPULA
MILLER TRIANGU R, TAL~ 7 I
540008 S-ROM CUPULA
MILLER TRIANGU R, TAL,LA8 I
540009 S-ROM CUPULA
MILLER TRIANGU R, TAL,LA9 I
540010 S-ROM CUPU~
MILLER TRIANGU R, TALLA 2N
540012 S-ROM CÚPULA
MILLER TRIANGU R, TALLA 12

, I

~~~~~: TRIA~~R~M R, T¡~&.Ui1
, I

540016 S-ROM CUPUU}
MILLER TRIANGU R TALLA 16

17
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PRUEBA,

S-ROM

I
540018 S-ROM cupuLA!
MILLER TRIANGULA'I., TALLA 181
540020 S-ROM CÚPULA
MILLER TRIANGULA 'l., TAL,LA201
540022 S-ROM CUPULA
MILLER TRIANGULA~, TAL~ 221
540024 S-ROM CUPULAI
MILLER TRIANGULA~, TALLA 241
540030 S-ROM MARCO
FRESATRIANGULAF '
540240 S-ROM
ARANDELA/GOLILLJ
P/TROCANTER D
30X31 MM
540270 S-ROM
ARANDELA/GOLILU
P/TROCANTER D
70X54MM
550235
FIJACIÓN
REVESTIMIENTO/C TILO/LINER
,3.5MM
550295 S-ROM CLAVIJA
FIJACIÓN ¡
REVESTIMIENTO/C TILO/LINER;

I
,5.0MM i
550501 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZTT, 14B CHICO !
550502 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZTT, 14B GRANDE I
550503 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZTT, 14) CHICO 1

550504 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZTT, 14) GRANDE .•
550505 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZTT, 14F CHICO
550506 S-ROM, CADERA
MODULAR. MANGUITO

!

18
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PROXIMAL ZTT, 14
550513 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 16
550514 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 16
550515 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 16
550516 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 16
550520 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 16
550523 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 18
550524 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 18
550525 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 18
550526 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 18
550530 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 18
550533 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 20
550534 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 20
550535 S-ROM
MODULAR,
PROXIMAL ZTT, 20
550536 S-ROM
MODULAR

GRANDE I

CADERA
MANGUITO
CHICO

CADERA
MANGUITO
GRANDE

CADERA
MANGUITO
CHICO

CADERA
MANGUITO
GRANDE I

CADERft!
MANGUITd
XXL I

CADERJI:
MANGUITd

lCHICO
CADERA,

MANGUITq
GRANDE I

CADERA
MANGUITO
CHICO I

CADERA
MANGUITd
GRANDE 1

CADERJI:
MANGUITd
XXL 1

CADERJI:
MANGUITd
CHICO 1

CADERA
MANGUITd
GRANDE i

CADERA
MANGUITO
CHICO

CADERA
MANGUITO
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PROXIMAL ZIT, 20 GRANDE I
550540 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITo!
PROXIMAL ZIT, 20 XXL I
550543 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITo!
PROXIMAL ZIT, 22) CHICO I
550544 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITo!
PROXIMAL ZIT, 22) GRANDE I
550545 S-ROM CADERJI!
MODULAR, MANGUITo!
PROXIMAL ZIT, 22 CHICO I
550546 S-ROM CADERJI!
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 22 GRANDE I
550550 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZIT, 22 XXL
550561 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZIT, 24 CHICO I
550562 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 24:> GRANDE I
550564 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 24) CHICO I
550565 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 24) GRANDE I
550567 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 24 CHICO I
550568 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITd
PROXIMAL ZIT, 24 GRANDE I
550569 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITO
PROXIMAL ZIT, 24 XXL I
550570 S-ROM CADERA
MODULAR, . MANGUITO
PROXIMAL ZIT 12B CHICO I

20



I
"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENC A NACIONAL" I

I
I

•9dinisterio áe SaCuá
Secretaría áe <PoCítieas,
'R!gufaeión e Institutos

.JI.;¡'¡;9d..JI. <'[

550571 S-ROM CADERA
MODULAR, MANGUITO,
PROXIMAL ZTT, 12 GRANDE I,
550572 S-ROM CADERJI:
MODULAR, MANGUITO¡
PROXIMAL ZTT, 12 ) CHICO
550573 S-ROM CADERJIi
MODULAR, MANGUITo'
PROXIMAL ZTT, 12 1) GRANDE I
550717 S-ROM ZTTi

"MANGUITO PROXIMAL
SOBREDIMENSION DO, 181'1
CHICO 16ID

ZTTI550718 S-ROM
MANGUITO PROXIMAJ

,

SOBREDIMENSION¡ DO, 18R
GRANDE 16ID

ZTTI550721 S-ROM "MANGUITO PROXIMAU,
SOBREDIMENSION¡ DO, 18~
XXL 16ID
550727 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAL
SOBREDIMENSIONJ DO, 20F
CHICO 18ID
550728 S-ROM ZTTJ
MANGUITO PROXIMAll ,
SOBREDIMENSIONJ DO, 20R'
GRANDE 18ID

ZTTI550731 S-ROM ,
MANGUITO PROXIMAl1

1

SOBREDIMENSIONJ DO, 20~
XXL 18ID I
550737 S-ROM ZTT'(
MANGUITO PROXIMA~
SOBREDIMENSIONJ DO,

221CHICO 20ID
550738 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAtl, I

SOBREDIMENSION, DO, 22

1GRANDE 20ID
550741 S-ROM ZTT

I,
,

~.
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MANGUITO PROXIMAL!
I

SOBREDIMENSION DO, 22R¡"
XXL 20ID
550747 ZTT,
MANGUITO PROXIMAU,
SOBREDIMENSION DO, 24R¡
CHICO 22ID
550748 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAU,
SOBREDIMENSION DO, 24R¡"
GRANDE 22ID
550751 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAU,
SOBREDIMENSION DO, 24F.¡
XXL 22ID
550770 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAU
SUBDIMENSIONAD , 24D

1

1

CHICO 26ID
550771 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAU
SUBDIMENSIONAD , 24D,'
GRANDE 26ID
550772 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAL!
SUBDIMENSIONAD, 24D xxU
26ID I
550777 S-ROM ZTT,
MANGUITO PROXIMAL
SUBDIMENSIONAD 24F
CHICO 26ID
550778 S-ROM ZTT)
MANGUITO PROXIMA~
SUBDIMENSIONAD 2417['
GRANDE 26ID
550779 S-ROM ZTTj
MANGUITO PROXIMM
SUBDIMENSIONAD, 24F XX~
26ID I
556070 S-ROM TORNILLO
DE CABEZA AUTO ROSCANTE -1

1

PERFILBAJO, 6.5X 5MM
556071 S-ROM TORNILLO"

22
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DE CABEZA AUTOR~OSCANTE -11

PERFIL BAJO, 6.5X OMM
556072 S-ROM TORNILLO
DE CABEZA AUTORROSCANTE JI
PERFIL BAJO, 6.5X 5MM
556073 S-ROM TORNILLO
DE CAB.EZA AUTORROSCANTE JI
PERFIL BAJO, 6.5X OMM
556074 S-ROM TORNILLO
DE CABEZA AUTORROSCANTE -11

PERFIL BAJO, 6.5X 5MM
556075 S-ROM TORNILLO
DE CABEZA AUTORP.OSCANTE-:
PERFIL BAJO, 6.5X OMM :,
563514 S-ROM VASTAGO
FEMORAL STO., 11/13;
AHUSADO, 30, CUELLO, +4
LAT 14X09X130 I
563516 S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STO., 11/13)
AHUSADO, 30, CUELLO, +4
LAT 16Xl1X150 I
563517 S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STO., 11/13)
AHUSADO, 36, CUELLO, +6
LAT 16Xl1X150 , 1
563518 S-ROM VASTAGO
FEMORAL STO., 11/13 J
AHUSADO, 30, CUELLO, +4
LAT 18X13X160 I
621601 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA)O CON ;1
SOPORTES A TICULADOS)
12MMXSM I
621602 S-ROM ENSAMBLE

,

TIBIAL ARTICULA)O CON 2
SOPORTES A TICULADOS;
16MMXSM .
621603 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA)Q CON ~
SOPORTES A TICULADOS~
21MMXSMI

23
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. 621604 S-ROM, ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 2
SOPORTES ARTICULADOS,
26MMXSM
621605 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 21
SOPORTES AFTICULADOS,, 31MMXSM

I 621611 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 2
SOPORTES AFTICULADOS,
12MMSML
621612 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 21

SOPORTES AFTICULADOSi
16MMSML
621613 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 2
SOPORTES AFTICULADOS)
21MMSML I
621614 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA O CON '2
SOPORTES A TICULADOS)
26MMSML I
621615 S-ROM ENSAMBLE

I

TIBIAL ARTICULA O CON 2,
SOPORTES ARTIC LADOS, 3lJ
MMSML

ENSAMBLJ621621 S-ROM
TIBIAL ARTICULA CON

I

O 2
SOPORTES A TICULADOS!
12MMMED I,
621622 S-ROM ENSAMBLE

• ,
, . TIBIAL ARTICULA JO CON 2

SOPORTES A TICULADOS!
16MMMED

1

621623 S-ROM ENSAMBLE,
TIBIAL ARTICULA )0 CON ~
SOPORTES A TICULADOS;
21MMMED
621624 S-ROM ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA )0 CON ;2

. SOPORTES A TICULADOSi
. /1 24
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26MMMED
621625 S7ROM, ENSAMBLE
TIBIAL ARTICULA[ O CON 2

:, SOPORTES ARTICl LADOS, 31
, MMMED

\ 621635 S-ROM NOILES,
, DUOMO PATELAR, 25X9MM

621642 S-ROM NOILES,
SOPORTE RODILLA "RTICULADA
GIRATORIA

,
623684 S-ROM NOILES,
TOPE P/RODILLA "RTICULADA
GIRATORIA, SM/XS

~ NOILES,I623685 S-ROM
TOPE P/RODILLA '\RTICULAD.A!
GIRATORIA, MED/G "ANDE I
623805 S-ROM NOILES,
BLOQUE AUMENT FEMORAJ
DISTAL P/RODILLA "RTICULADJI!

I
GIRATORIA, 5MM

NOILESJ623810 S-ROM
BLOQUE AUMENT FEMORAJ

I DISTAL P/RODILLA ARTICULADJI!
GIRATORIA, 10MM !
875974 S-ROM , EJE
PILOTO, 10MM
875975 S-ROM , EJE
PILOTO, 12MM

CABEzl236526500 S-ROM , I

DE PRUEBA, 11/1 , AHUSADA
, 36MM-3

, CABEzl236531500 S-ROM

• DE PRUEBA, 11/1 , AHUSADA

!
' 36MM +0

, CABEZ4236532500 S-ROM

I DE PRUEBA, 11/1 , AHUSADi

I ' 36MM +3
236533500 S-ROM , CABEZt}
DE PRUEBA, 11/1 , AHUSADi
, 36MM +6
236535500 S-ROM , CABEZJ7.
DE PRUEBA. 11/1 , AHUSAD,/}.

.
é1 25
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TRIPLE'
I
I
!

i
TRIPLE,

I
I¡

TRIPLE

~
TRIPLE

I

J
TRIPLE,

, 36MM +12
257600002 S-ROM,
OSTEÓTOMO, CAJA
257600004 S-ROM PLANTILLA
P/RESECCIÓN DE C ELLO
257600006 S-ROM STEPPED
STARTER DRILL/F ESA INICIO
ESCALONADA I
257600008 S-ROM EXTENSIÓN
ESCARIADOR CÓNI~O
257600016 S-ROM)
EXTRACTOR MANGUITO DE
PRUEBA I
257602015 S-ROM I

ESCARIADOR CÓN CO TRIPL~
BANDA, TALLA 15 I

257602017 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓN CO TRIPLE
BANDA, TALLA 17- 4B
257602019 S-ROM t

ESCARIADOR CÓNICO TRIPLE
BANDA, TALLA 19 I
257602021 S-ROM t

ESCARIADOR CÓNICO TRIPLE
BANDA, TALLA 21
257602023 S-ROM
ESCARIADOR CÓ ICO
BANDA, TALLA 23
257602025 S-ROM
ESCARIADOR CÓ ICO
BANDA, TALLA 25
257602027 S-ROM ,
ESCARIADOR CÓ ICO TRIPLE
BANDA, TALLA 27
257602029 S-ROM
ESCARIADOR CÓ ICO
BANDA, TALLA 29
257602031 S-ROM
ESCARIADOR CÓ ICO
BANDA, TALLA 31
257602117 S-ROM
ESCARIADOR CÓ ICO
BANDA TALLA 17- 2D
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257603008 S-ROM , EJE
PILOTO, 8MM STANDARD
257603009 S-ROM , EJE
PILOTO, 9MM STM DARD
257604012 S-ROM, CORTANTE
MILLER TRIANGULAR., VIOLETA,!
TALLA 12
257604014 S-ROM, CORTANTE
MILLER TRIANGUL R, CLEAR
(sic)TALLA 14
257604016 S-ROM, CORTANTE
MILLER TRIANGUU R, DOADO)
TALLA 16 I
257604018 S-ROM, CORTANTE
MILLER TRIANGULJ R, VERDE)
TALLA 18 . I
257604020 S-ROM, CORTANTE
MILLER TRIANGUL ~R, AZUL!
TALLA 20 I
257604022 S-ROM CORTANTE
MILLER, TRIANGUL ,R, NEGRO!
TALLA 22 I
257604024 S-ROM CORTANTE
MILLER, . RIANGULAR;
MARRÓN, TALLA 24
257605015 S-ROM , CÚPULA
MILLER, TALLA 15
257605017 S-ROM , CÚPULA
MILLER, TALLA 17-12D, I
257605019 S-ROM , CUPULA
MILLER, TALLA 19 ,1
257605021 S-ROM , CUPUU\-
MILLER, TALLA 21 i
257605023 S-ROM , cúpuLA
MILLER, TALLA 23 I, ,

257605025 S-ROM , CUPULA¡
MILLER, TALLA 25 .
257605027 S-ROM , CUPULA]
MILLER, TALLA 27 .
257605029 S-ROM , CUPU I

MILLER, TALLA 29 '
257605031 S-RO~ , CÚPULA
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I
MILLER, TALLA 31

Mil257605100 S-ROM
TRIANGLE MILL CA E LID/TAPJ
CAJA TRIANGULAR

MILLEJ
1,

257605117 S-ROM
SHELL/CÚPULA MIL f-ER, TALLA

, . 17-14B
MI TRIAJ257605200 S-ROM

MILLER OUTER CASE/CAJr\
EXTERNA MILLER
257606100 S-ROM DISTAU,
STEM TRIAL TALLA 6
STD/VÁSTAGO e I

ISTAL . DE
PRUEBA I
257607000 S-ROM MI BROACH
CASE CO ~PLETE/CAJA!

I
COMPLETA MANDRI

f- VÁSTAGd257607100 S-ROM
DISTAL DE PRUEE

. I

A, TALLA 1
STD
257608000 S-ROM Mi
TRIANGLE MILLER

, FRAME/MARCO MILLER
TRIANGULAR I
257608012 S-ROM MI
TRIANGLE MILLrCORTANTE
MILLER, TALLA 12 I

I 257608014 S-ROM Mil
I TRIANGLE MILL R/CORTANTE
I MILLER, TALLA 14 I
, 257608016 S-ROM MI

TRIANGLE MILLE R/CORTANTE
MILLER, TALLA 16 ¡

257608018 S-ROM MI
TRIANGLE MILLE R/CORTANTE
MILLER, TALLA 18 I
257608020 S-ROM MI
TRIANGLE MILLE R/CORTANTE
MILLER, TALLA 20 I
257608022 S-ROM MI
TRIANGLE MILLE R/CORTANTE
MILLER, TALLA 22 I

. 257608024 S-ROrv MI
.

~ 28
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TRIANGLE MILLEF /CORTANTE
MILLER, TALLA 24,
257608100 S-ROM VÁSTAGO
DISTAL DE PRUEB~, TALLA 8
STD
257608110 S-ROM "11 STARTER
BROACH/MANDRIL [ E INICIO
257608112 S-ROM MI
BROACH/MANDRIL, 7X12
257608114 S-ROM MI
BROACH/MANDRIL, 9X14

I 257608116 S-ROM MI
I BROACH/MANDRIL, 11X16
i 257608118 S-ROM Mil
I, BROACH/MANDRIL, 13X18

257608120 S-ROM MI
, BROACH/MANDRIL, 15X20

257608122 S-ROM MI
BROACH/MANDRIL, 17X22
257608124 S-ROM MI
BROACH/MANDRIL, 19X24
257608212 S-ROM ESCOFINA
P/LATERALIZACIÓN, TALLA 12
257608214 S-ROM ESCOFINA
P/LA TERALIZACIÓN, TALLA 14
257608216 S-ROM ESCOFINA
P/LA TERALIZACIÓN, TALLA 16
257608218 S-ROM ESCOFINA
P/LATERALIZACIÓN, TALLA 18

I 257608220 S-ROM ESCOFINA
P/LATERALIZACIÓN, TALLA 20 I

, . I
; . 257608222 S.:ROM ESCOFINA
I

P/LATERALIZACIÓN, TALLA 22
257608224 S-ROM ESCOFINA
P/LATERALIZACIÓN, TALLA 24
257608500 S-ROM MI,
INTRODUCTOR DE V ~STAGO
257608510 S-ROM MI
HORQUILLA INTR ODUCTORA,
CHICA
257608520 S-ROM MI
HORQUILLA INTF bDUCTORA

.
~ . 29
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,
DISTAL,

MI
DUCTORA, :

I

I MILLER,
CTOR DE

MEDIANA
257608530 S-ROM MI
HORQUILLA INTR DUCTORA,
GRANDE
257608540 S-ROM
HORQUILLA INTR
TALLA 30 STD
257609000 S-ROM
INTRODUCTOR/EXT
CÚPULA
257609100 S-ROM, PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, T LLA 9 STD I
2~7609102 S-ROM PROBADOR I

. VASTAGO DISTAL, TALLA 9 ,
LARGO, NEUTRAL .
2~7609104 S-ROM PROBADOR I
VASTAGO DISTAL, TALLA 9 ,.
LARGO, ARQUEADO I
257611018 S-ROM PROBADOR
OSZ DISTAL/PROXI AL, TALLA'
11/18
257611100 S-ROM
PROBADOR VÁSTA
TALLA 11 STD
257611102 S-ROM ,
PROBADOR VÁSTA O DISTAL,
TALLA 11, LARGO NEUTRAL .
257611104 S-ROM ,
PROBADOR VÁSTA O DISTAL)
TALLA 11, LARGO A QUEADO I
257611106 S-ROM ,
PROBADOR VÁST O DISTAL!
TALLA 11 X-LONG EUTRAL I
257611108 S-ROM ,
PROBADOR VÁST GO DISTAL¡
TALLA 11 X-LONG RQUEADO I
257611110 S-ROM \
PROBADOR VÁST GO DISTAL',
TALLA 11 XX-LONG NEUTRAL 11

257611112 S-RO ,
PROBADOR VÁST GO DISTAU,
TALLA 11 XX-LON ARQUEADO'
257612100 S-RO ZT

'1,

'1

II1
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PROBADOR 1

TALLA 13 ¡

PROBADOR
TALLA 13

i,

'1,

'1

I11

11,

11

MANGUITO DE PRUEM, TALLA
12B, CHICO
257612105 S-ROM ZT ,
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA
12B, GRANDE
257612110 S-ROM ZT ,
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA
12D, CHICO I
257612115 S-ROM ZT ,
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
12D, GRANDE
257613020 S-ROM OSZ,
PROBADOR DISTAL PROXIMAL,
TALLA 13/20
257613100 S-ROM
VÁSTAGO DISTAL,
STD
257613102 S-ROM
VÁSTAGO DISTAL,
LARGO NEUTRAL
257613104 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 13
LARGO ARQUEADO
257613106 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, IrALLA 13 X-
LONG NEUTRAL
257613108 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 13 X-
LONG ARQUEADO I
257613110 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 131
XX-LONG NEUTRAL I
257613112 S-ROM PROBADOR!
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 13'
XX-LONG ARQUEADO . I
257614009 S-ROM CUERPO
PROXIMAL DE PR EBA, TALuX
9X14 I
257614100 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRl EBA, TALLA,'
14B CHICO
257614105 S-ROM ZT
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MANGUITO DE PRUE~A, TALLA
I 146 GRANDE

257614110 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA .

1, 14D CHICO
257614115 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA

'i, 14D GRANDE
257614120 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA

f 14F CHICO
257614125 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU, BA, TALLA

" 14F GRANDE
257615022 S-ROM OSZ

[
PROBADOR DISTAL PROXIMAL,
TALLA 15/22
257615100 S-ROM PROBADOR,

1,
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 15
STD
257615102 S-ROM PROBADOR

[.
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 15
LARGO NEUTRAL
257615104 S-ROM PROBADOR

11
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 15
LARGO ARQUEADO
257615106 S-ROM PROBADOR

[ VÁSTAGO DISTAL, TALLA 15 X-
LONG NEUTRAL
257615108 S-ROM PROBADORI

I VÁSTAGO DISTAL, TALLA 15. X-I
LONG ARQUEADO
257615110 S-ROM PROBADOR'
VÁSTAGO DISTAL,

,
TALLA IlXX-LONG NEUTRAL

257615112 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL,

,
, TALLA 15

XX-LONG ARQUEACO I
257616011 S-ROM CUERPO
PROXIMAL DE PR EBA, TALL1
11X16
257616100 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRl EBA TALLÁ

, 0- 32
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16B CHICO
257616105 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE A, TALLA, 16B GRANDE
257616110 S-ROM ZT

IMANGUITO DE PRUE A, TALLA
16D CHICO I
257616115 S-ROM ZT ,

, MANGUITO DE PRUE3A, TALLA I
16D GRANDE

I

257616120 S-ROM ZT I
1 MANGUITO DE PRUE3A, TALLA I

16F CHICO

'1
257616125 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
16F GRANDE

" 257616130 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUI BA, TALLA
16F XXL,
257617024 S-ROM OSZ

,

PROBADOR DISTAL PROXIMAL,
TALLA 17/24 I
257617100 S-ROM PROBADOR I
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 17/, STD
257617102 S-ROM PROBADOR.
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 171

, LARGO NEUTRAL
I

257617104 S-ROM PROBADOR.
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 171
LARGO ARQUEADO I
257617106 S-ROM PROBADOR,
VÁSTAGO DISTAL, TALLA 17 X-I
LONG NEUTRAL
257617108 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL, T

,
ALLA 17 X-¡

LONG ARQUEADO
257617110 S-ROM PROBADOR
VÁSTAGO DISTAL,

,
TALLA 1í

XX-LONG NEUTRAL
257617112 S-ROM PROBADOR,.
VÁSTAGO DISTAL TALLA 17

II~ ~ 33

'1

'~



VÁSTAGO
TALLA 191

VÁSTAGO'
TALLA 19'

VÁSTAGd
TALLA 19

VÁSTAGd
TALLA 19
, I

VASTAGG
TALLA 19

'1'

1,

11

"

,

1,
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XX-LONG ARQUEADO
257618013 S-ROM CUERPO
PROXIMAL DE PRUEBA, TALLA
13X18
257618100 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
18B CHICO
257618105 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
18B GRANDE
257618110 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
18D CHICO :
257618115 S-ROM ZT l'

MANGUITO DE PRUI BA, TALLA I
18D GRANDE
257618120 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU BA, TALLA
18F CHICO
257618125 S-ROM ZT'
MANGUITO DE PRU BA, TALLA
18F GRANDE
257618130 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU BA, TALLA
18F XXL
257619100 S-ROM VÁSTAGO
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 19
STD
257619102 S-ROM
DISTAL DE PRUEB)"
LARGO NEUTRAL
257619104 S-ROM
DISTAL DE PRUEB)"
LARGO ARQUEADO
257619106 S-ROM
DISTAL DE PRUEB},
X-LONG NEUTRAL
257619108 S-ROM
DISTAL DE PRUEB},
X-LONG ARQUEADC
257619110 S-ROM
DISTAL DE PRUEB ,
XX-LONG NEUTRAL
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257619112 S-ROM VASTAGO
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 19
XX-LONG ARQUEADO
257620015 S-ROM CUERPO
PROXIMAL DE PRUE A, TALLA
15X20
257620100 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE A, TALLA, 20B SML
257620105 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE A, TALLA i
20B LRG i
257620110 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE'PA, TALLA i

I
20D SML I257620115 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA,
20D LRG
257620120 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
20F SML
257620125 S-ROM ZT

I MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
20F LRG
257620130 S-ROM ZT

I MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
20F XXL
257621100 S-ROM VÁSTAGO
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 21.
STD

•

257621102 S-ROM VÁSTAGO I
I

DISTAL DE PRUEBA TALLA 21!
LONG NEUTRAL
257621104 S-ROM VÁSTAGO'

, DISTAL DE PRUEBA TALLA 211
LONG BOWED
257621106 S-ROM VÁSTAGO I

I DISTAL DE PRUEBA TALLA 21
1X-LONG NEUTRAL

257621108 S-ROM VÁSTAGO,

l'
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 211

. X-LONG BOWED
I

1: ~
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257621110 S-ROM VASTAGO
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 21
XX-LONG NEUTRAL ;

257621112 S-ROM VÁSTAGO
DISTAL DE PRUEBA, TALLA 21
XX-LONG BOWED
257622017 S-ROM CUERPO

I
PROXIMAL DE PRUE A, TALLA
17X22
257622100 S-ROM ZT'
MANGUITO DE PRUEjA, TALLA
22B SML
257622105 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA

, 22B LRG
257622110 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
22D SML
257622115 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
22D LRG

, 257622120 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU BA, TALLA
22F SML

I 257622125 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU BA, TALLA
22F LRG
257622130 S-ROM ZT

, MANGUITO DE PRU BA, TALLA
22F XXL
257624019 S-ROM CUERPO

I PROXIMAL DE PRUEBA, TALLA
19X24
257624100 S-ROM ZT'

, MANGUITO DE PRU_BA, TALLA,
24B SML
257624105 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU:BA, TALLAI

I 24B LRG I
257624110 S-ROM Zl'
MANGUITO DE PRUEBA, TALLJI!

, 24D SML I
257624115 S-ROM Zli
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MANGUITO DE PRUEBA, TALLA
24D LRG
257624120 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA
24F SML
257624125 S-ROM ZT
MANGUITO DE PRU¡;:3A, TALLA
24F LRG
257624130 S-ROM ZT 1
MANGUITO DE PRUE3A, TALLA I
24F XXL I

257626021 S-ROM CUERPO'
PROXIMAL DE PRU BA, TALLA

, 21X26
257630000 S-ROM ,
PROBADOR DE CUEL O, 30 STD
257630004 S-ROM ,
PROBADOR DE CUEL1-0, 30 STD
+4 LATERAL
257636000 S-ROM , .

PROBADOR DE CUEL~O, 36 STD
257636006 S-ROM , I
PROBADOR DE CUEL~O, 36 STD'
+6 LATERAL ,
257636008 S-ROM ,
PROBADOR DE CUELLO, 36 STD
+8 LATERAL
257636012 S-ROM

36 STolPROBADOR DE CUEl LO,
+12 LATERAL I257636021 S-ROM ,
PROBADOR DE CUEl LO, 36 STD
+21 CR
257636121 S-ROM ,
PROBADOR DE CUE LO, 36 STD
+21 CR +4 LATERA
257636221 S-ROM ,
PROBADOR DE CUE LO, 36 STD
+21 CR +8 LATERA I
257642000 S-ROM

'1PROBADOR DE CUE LO, 42 STD¡
. 257652100 S-ROM AJUSTA

~ 37
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VÁSTAGO
11/13 ,
CUELLO,

VÁSTAGO
11/13 ,
CUELLO,

VÁSTAGO¡
11/13 '1
CUELLO,

VÁSTAGO
11/13 ,
CUELLO, .

VÁSTAGO¡
11/13 'l.
CUELLO,

VÁSTAGOI
11/13 "
CUELLO,I

VÁSTAGO I
11/13 ,
CUELLO, I

VÁSTAGO.
11/13 ,
CUELLO,

OR
VÁSTAGO
11/13 ,
CUELLO,

TUERCA/VOLADIZO
257654100 S-ROM
ADAPTADOR/EXTRA
526418L S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42,
18X13X215 IZQ.
526418N S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42,
18X13X215 RECTO
526418R S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42,
18X13X215 DER.
526420L S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42,
20X15X225 IZQ.
526420N S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42
20X15X225 RECTO
526420R S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42
20X15X225 DER.
526422L S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42
22X17X230 IZQ.
526422N S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 42
22X17X230 RECTO
526422R S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 4 ,
22X17X230 DEREC O
526424L S-ROM VÁSTAGd
FEMORAL STD., 11/13)
AHUSADO, 4, CUELLO!
24X19X230 IZ UIE DO I
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526424N S-ROM VASTAGO I
FEMORAL STD., 11/13 ,. I
AHUSADO, 42, CUELLO,
24X19X230 RECTO
526424R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 42, CUELLO,
24X19X230 DERECH(

VÁSTAGO i526514L S-ROM
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36, CUELLO,
14X09X205 IZQUIER )0 ,
526514N S-ROM VASTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36, CUELLO,
14X09X205 RECTO
526514R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36, CUELLO, ,
14X09X205 DERECH.)
526516L S-ROM VÁSTAGO 1

FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36 ,CUELLO, I

l'
16X11X205 IZQUIEF DO ;
526516N S-ROM VÁSTAGO!
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36 CUELLO, '

!
16X11X205 RECTO
526516R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 "AHUSADO, 36 CUELLO,¡
16X11X205 DERECHO I

526518L S-ROM VÁSTAGO I
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36 CUELLO,I
18X13X215 IZQUIE

,
DO I

526518N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 3E, CUELLO)

, 18X13X215 RECTO
VÁSTAG~. 526518R S-ROM

FEMORAL STD .. 11/13

I1 ~ 39
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VÁSTAGO
11/13 ,

CUELLO, '

40

IAHUSADO, 36, CUELLO"
18X13X215 DERECH(
526520L S-ROM VÁSTAGO'
FEMORAL STD., 11/13, I

AHUSADO, 36, CUELLO,
20X15X225 IZQUIER )0
526520N S-ROM VASTAGO
FEMORAL STD., 11/13,
AHUSADO, 36, CUELLO,
20X15X225 RECTO
526520R S-ROM
FEMORAL STD.,
AHUSADO, 36,
20X15X225 DERECHJ
526522L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36 CUELLO,I
22X17X230 IZQUIEF DO
526522N S-ROM VÁSTAGOI
FEMORAL STD., 11/13,
AHUSADO, 36 CUELLO,!
22X17X230 RECTO I

526522R S-ROM VÁSTAGO:
FEMORAL STD., 11/13 ,:
AHUSADO, 36 CUELLO,¡
22X17X230 DERECt-o.
526524L S-ROM VÁSTAGO;
FEMORAL STD., 11/13 '1
AHUSADO, 3E, CUELLO,'
24X19X230 IZQUIE DO I
526524N S-ROM VASTAGO¡
FEMORAL STD., 11/13,
AHUSADO, 3E, CUELLO;
24X19X230 RECTO I

, I

526524R S-ROM VASTAGO
FEMORAL STD., 11/13 i
AHUSADO, 3, CUELLO)
24X19X230 DEREC O I
526526L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 11/13 l
AHUSADO, 3, CUELLO~
26X21X230 IZQUIE"DO i
526526N S-ROf'v VÁSTAGO

I
I,
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I
I

I FEMORAL STD., 11/13
I

,
AHUSADO, 36, CUELLO,
26X21X230 RECTO
526526R S-ROM VÁSTAGO

I FEMORAL STD., 11/13 ,
AHUSADO, 36, CUELLO,
26X21X230 DERECH( ,
526614N S-ROM VÁSTAGO!,
FEMORAL 36+21 CR , CUELLO, I
11/13 , AHUSADO, 14X09X205 I

RECTO I

534500R S-ROM MANGUITO I
I EXTRACTOR SPA&2~

,

538075T S-ROM ARANDELA '
P/TROCANTER, 40X3 MM
538076T S-ROM ARANDELA,
PjTROCANTER, 60X4 MM
538077T S-ROM ARANDELA
P/TROCANTER, 54X OMM
563016L S-ROM VÁSTAGO

I FEMORAL 36+21C ~, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 16X11X205

, IZQ. +4 LAT

11
563016N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21C R, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 16X11X205
ST +4 LAT I
563016R S-ROM VÁSTAGO:

I FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO, I
11/13, AHUSADO, 16X11X205.
DER. +4 LAT
563018L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 18X13X215
IZQ. +8 LAT ,
563018N S-ROM VÁSTAGO'
FEMORAL 36+21C R, CUELLO, I

11/13, AHUSADO, 18X13X215
ST +8 LAT

VÁSTAGOI563018R S-ROM
• FEMORAL 36+21 R, CUELLO,!

11/13, AHUSADO, 18X13X215
~.t

~ 41
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DER. +8 LAT l'
563020L S-ROM VÁSTAGO.
FEMORAL 36+21CF, CUELLO, I
11/13, AHUSADO, OX15X225
IZQ. +8 LAT
563020N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 C " CUELLO,
11/13, AHUSADO, 20X15X225.
ST +8 LAT I
563020R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21C, CUELLO, •
11/13, AHUSADO, 20X15X225
DER. +8 LAT
563022L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21CI1-, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X230
IZQ. +8 LAT .
563022N S-ROM VÁSTAGO I

FEMORAL 36+21 C, , CUELLO, I
11/13 , AHUSADO, 22X17X230
ST +8 LAT
563022R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X230
DER. +8 LAT
563024L S-ROM
FEMORAL 36+21
11/13, AHUSADO,
IZQ. +8 LAT
563024N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 R, CUELLO,.
11/13, AHUSADO, 24X19X230¡'
ST +8 LAT
563024R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 R, CUELLOI
11/13, AHUSADO, 24X19X23d
DER. +8 LAT I
563026L S-ROM VÁSTAGq
FEMORAL 36+21 _R, CUELLO;
11/13, AHUSADO, 26X21X230'
IZQ. +8 LAT I
563026R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 CR, CUELLo!.

!

'1,

42
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11/13, AHUSADO, 6X21X230
,DER. +8 LAT I, VÁSTAGO563036L S-ROM I
FEMORAL 36+21C , CUELLO,
11/13, AHUSADO, 16X11X240

I IZQ. +4 LAT I

VÁSTAGO
I

563036N S-ROM
I FEMORAL 36+21 C'l., CUELLO,

11/13, AHUSADO, 16X11X240
ST +4 LAT
563036R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21C , CUELLO,
11/13, AHUSADO, 16X11X240
DER. +4 LAT
563038L S-ROM VÁSTAGO I

FEMORAL 36+21 (R, CUELLO, I
11/13, AHUSADO, 18X13X255I
IZQ. +8 LAT

VÁSTAGOi563038N S-ROM
FEMORAL 36+21C R, CUELLO,I
11/13, AHUSADO, 18X13X255

1

" ST +8 LAT
VÁSTAGOI563038R S-ROM

FEMORAL 36+21C R, CUELLO,;
11/13, AHUSADO, 18X13X255¡
DER. +8 LAT

~~~~~ii3~-:f1M :R,V~c~~~~i
11/13, AHUSADO, 2OX15X270
IZQ. +8 LAT

VÁSTAGd563040N S-ROM
FEMORAL 36+21 R, CUELLO;
11/13, AHUSADO, 2OX15X27d
ST +8 LAT I
563040R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 :R, CUELLO)
11/13, AHUSADO, 2OX15X27Q
DER. +8 LAT I
563042L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21¡:R, CUELLd,
11/13, AHUSADO, 22X17X275
IZO. +8 LAT I,

¿; I
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I
563042N S-ROM VASTAGO I
FEMORAL 36+21 C ", CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X275 ~

ST +8 LAT I

563042R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21C , CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X275
DER. +8 LAT
563044L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 C R, CUELLO,, 11/13, AHUSADO, 24X19X275
IZQ. +8 LAT
563044N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 24X,19X275¡

. ST +8 LAT
563044R S-ROM VASTAGO
FEMORAL 36+21 R, CUELLO,I
11/13, AHUSADO, 24X19X2751
DER. +8 LAT

VÁSTAGO!563046L S-ROM
FEMORAL 36+21 R, CUELLO,

I
11/13, AHUSADO, 26X21X2751
IZQ. +8 LAT

I

563046N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 ( R , CUELLO)
11/13, AHUSADO, 26X21X275:
ST +8 LAT

VÁSTAGd563046R S-ROM
, FEMORAL 36+21 ~R, CUELLO)

11/13, AHUSADO, 26X21X275
DER. +8 LAT I
563056L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 :R, CUELLO~
11/13, AHUSADO, 1.6X11X30Ó
IZQ. +4 LAT

S-ROM
I

563056N VÁSTAGG
FEMORAL 36+21 :R, CUELLO:,
11/13, AHUSADO, 16X11X30b
ST +4 LAT I

563056R S-Rm VÁSTAG9
FEMORAL 36+21 CR, CUELLO,
11/13 AHUSADO 16X11X30b

, I,
~ I44
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I
,

, DER. +4 LAT
563058L S-ROM VÁSTAGO I

FEMORAL 36+21C , CUELLO,,
11/13, AHUSADO, 18X13X315
IZQ. +8 LAT

l. 563058N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO, I
11/13, AHUSADO, 18X13X315 '

I ST +8 LAT
563058R S-ROM VÁSTAGO¡

I . FEMORAL 36+21 CR, CUELLO, I
11/13, AHUSADO, 18X13X315
DER. +8 LAT I
563060L S-ROM VÁSTAGO¡
FEMORAL 36+21 ( R, CUELLO'I

, 11/13, AHUSADO, 20X15X325
IZQ. +8 LAT I
563060N S-ROM VÁSTAGO/
FEMORAL 36+21 R, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 20X,15X325¡

" .
ST +8 LAT
563060R S-ROM VASTAGO
FEMORAL 36+21 R, CUELLO,!

I 11/13, AHUSADO,
,

20X15X321DER. +8 LAT
563062L S-ROM VÁSTAGd
FEMORAL 36+21 ~R, CUELLO)
11/13, AHUSADO, 22X17X325
IZQ. +8 LAT I
563062N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21C R , CUELLOl
11/13 , AHUSADO, 22X17X325

, ST +8 LAT I
563062R S-ROrv VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 C IR, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X325
DER. +8 LAT I

, 563064L S-Rm VÁSTAGO
I

FEMORAL 36+2JC R, CUELLO,,

11/13, AHUSADO, 24X19X325
IZQ. +8 LAT

S-RDr
' I

563064N VASTAGO

---z 45 I,
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I

I
I
I
I
¡
I

FEMORAL 36+21 C " CUELLO, ,,
11/13, AHUSADO, 24X19X325 I

ST +8 LAT
563064R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL 36+21 CR, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 24X19X325 I
DER. +8 LAT
563118L S-ROM VÁSTAGO I
FEMORAL STD., 3, CUELLO,'
11/13, AHUSADO, 18X13X215/
IZQ. +8 LAT
563118N S-ROM VÁSTAGO/'
FEMORAL STD., 35, CUELLO,
11/13 , AHUSADO, 18X13X215/
ST+8 LAT
563118R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 36, CUELLO,I
11/13, AHUSADO, 18X13X215¡
DER. +8 LAT
563120L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 6, CUELLO,!
11/13, AHUSADO, 20X15X225
IZQ. +8 LAT I
563120N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 36, CUELLO)
11/13, AHUSADO, 20X15X225
ST +8 LAT '

,., ' I563120R S-RO", VASTAGG
IFEMORAL STD., 6, CUELLO;,

11/13, AHUSADO, 20X15X225
DER. +8 LAT I
563122L S-ROrv, VÁSTAGcb
FEMORAL STD., 36, CUELLd,
11/13, AHUSADO, 22X17X23b
IZQ. +8 LAT I
563122N S-Rm VÁSTAGO
FEMORAL STD., 36, CUELLd,
11/13, AHUSADO, 22X17X23¡b
ST +8 LAT
563122R S-RO ~ VÁSTAGO
FEMORAL STD., 36, CUELLcb,
11/13, AHUSADO 22X17X230
DER. +8 LAT I

!

I
I



I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ACIONAL"

•9.f.inisterio áe Sa{uá
Secretaría de PoCíticas,
'1(gguCacióne Institutos

jlSf.:M.jI. 'I'

563124L S-ROM VASTAGO
FEMORAL STO., 36 CUELLO,
11/13, AHUSADO, 4X19X230
IZQ.+8 LAT

1

563124N S-ROM VÁSTAGO
, FEMORAL STD., 36 CUELLO, I11/13, AHUSADO, 4X19X230

ST +8 LAT I563124R S-ROM VÁSTAGO
, FEMORAL STD., 36 , CUELLO, I

11/13, AHUSADO, 24X19X230
DER. +8 LAT
563126L S-ROM VÁSTAGO I
FEMORAL STD., 31 , CUELLO,
11/13, AHUSADO, 26X21X230
IZQ. +8 LAT
563126R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STO., 3 , CUELLO,
11/13, AHUSADO, 26X21X230
DER. +8 LAT

,
,

VÁSTAGO I563138L S-ROM
FEMORAL STO., 3 , CUELLO, I
11/13, AHUSADO, 18X13X255
IZQ.XL+8 LAT

VÁSTAGO I563138R S-ROM
FEMORAL STO., 3~, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 18X13X2551
DER. XL +8 LAT
563MOL S-ROM VÁSTAGO!
FEMORAL STO., ~6, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 20X15X270¡
IZQ. XL +8 LAT
563140R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 6, CUELLO)
11/13, AHUSADO, 20X15X270
DER. XL +8 LAT I
563142L S-ROM VÁSTAGO,
FEMORAL STD., 6, CUELLO;
11/13, AHUSADO, 22X17X275
IZQ. XL +8 LAT I
563142R S-ROI'- VÁSTAGO
FEMORAL STO. 6 CUELLO:,

I /1. ¡47
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11/13, AHUSADO, 22X17X275
DER. XL +8 LAT
563144L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 3, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 24X19X275 i

IZQ. XL +8 LAT ;
563144R S-ROM VÁSTAGO'
FEMORAL STD., ~6, CUELLO,:
11/13, AHUSADO, 24X19X275[
DER. XL +8 LAT
563158L S-ROM VÁSTAGO:
FEMORAL STD., 3, CUELLO,I
11/13, AHUSADO, 18X13X3151
IZQ. XXL +8 LAT
563158R S-ROM VÁSTAGOI
FEMORAL STD., 36, CUELLO"
11/13, AHUSADO, 18X13X3151[

DER. XXL +8 LAT
563160L S-ROM VÁSTAGO:
FEMORAL STD., ~6, CUELLO,i
11/13, AHUSADO, 20X15X325,
IZQ. XXL +8 LAT I
563160R S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 6, CUELLO)
11/13, AHUSADO, 20X15X325
DER. XXL +8 LAT , I
563162L S-ROM VASTAGO
FEMORAL STD., 6, CUELLO~
11/13, AHUSADO, 22X17X325
IZQ. XXL +8 LAT I
563162R S-RO~ VÁSTAG0
FEMORAL STD., 36, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 22X17X325
DER. XXL +8 LAT I
563214L S-ROI'- VÁSTAG0
FEMORAL STD., 30, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 14X09X205,
IZQ. +4 LAT ,
563214N S-Rm VÁSTAGb
FEMORAL STD., 30, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 14X09X20'5
ST +4 LAT I
563214R S-RO VÁSTAGO

I

I
, I
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FEMORAL STD., 3, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 14X09X205
DER. +4 LAT
563216L S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 3, CUELLO,
11/13, AHUSADO, 16X11X205
IZQ. +4 LAT
563216N S-ROM VÁSTAGO
FEMORAL STD., 3, CUELLO,I
11/13, AHUSADO, 16X11X205
ST +4 LAT i
563216R S-ROM VÁSTAGOI
FEMORAL STD., 30, CUELLO'I
11/13, AHUSADO, 16X11X205
DER. +4 LAT I
623401L S-ROM NOILES'I
FEMORAL, GIRATORIO,
ADER.ICULADO, ¡.EMENTADO,¡
IZQUIERDO, MEDIO
623401R S-ROM NOILES
FEMORAL, GIRATORIO)
ARTICULADO, CE "1 ENTADO i
DER., MEDIUM I
623411L S-ROM NOILES
FEMORAL, GIRATORIO;
ARTICULADO, CE "1 ENTADO ~
IZQ., SMALL I
623411R S,-ROrv NOILES
FEMORAL, GIRATORIO"
ARTICULADO, CEMENTADO i,
DER., SMALL I
623421L S-RO~ NOILES
FEMORAL, GIRATORId,
ARTICULADO, CEMENTADO 1,
IZQ., XSMALL
623421R S-RO~ NOILES
FEMORAL, I GIRATORIO,
ARTICULADO, dMENTADO ;,
DER., XSMALL
136516500 M-SP C , CABEZ~
FEMUR METAL, 11/13 l'
AHUSADA 280D+

I
I
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CABEZA
11/13 ,

CABEZA
11/13 ,

CABEZA
11/13 ,

CABEZA
11/13 ,

50
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136517500 M-SPEC , CABEZA
FEMUR METAL, 11/13,
AHUSADA, 280D+3
136518500 M-SPEC
FEMUR METAL,
AHUSADA,280D+6
136526000 M-SPEC
FEMUR METAL,
AHUSADA, 360D-3
136531000 M-SPEC
FEMUR METAL,
AHUSADA, 360D+0
136532000 M-SPEC
FEMUR METAL,
AHUSADA, 360D+3
136533000 M-SPEC, CABEZA
FEMURMETAL, 11/1-,
AHUSADA, 360D+6
136534000 M-SPEC, CABEZA
FEMURMETAL, l1/L,
AHUSADA, 360D+9
136535000 M-SPEC, CABEZA
FEMURMETAL, l1/L,
AHUSADA, 360D+12
136536000 M-SPEC, CABEZA
FEMURMETAL, l1/L,
AHUSADA, 360D+12
563140L S-ROM Vf STAGO
FEMORALSTD., 36, C ELLO,
11/13, AHUSADO, 20 15X270
IZq. XL +8 LAT
851110 SMARTSE ,
BANDEJA ESCARIADO RECTO
UNIVERSAL
853962 PFC, IMPACTOR
CABEZA FEMORAL
853965 PFC,ASA- r

858873 SMARTSE,
ESCARIADOR RECTO, 6MM
858874 SMARTSE,
ESCARIADOR RECTO. 6MM

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Au orización

.antes mencionado;

h
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Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del R PTM a la

firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., Titular del Certificado de 1 scripción

en el RPPTM NO PM-16-396, en la Ciudad de Buenos Aires, a los

días 1..3 ..AB.R. 2 O 16
Expediente NO1-47-20261-11-1

b~ISPOSICIÓN NO 3
1
8 6 6

Dr. ROBERTO LEDE
SUbadmlnlstrador Nacional

.••.•lS'.M •.••.•".
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