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2019 - Ao de la Exportacion

Disposicion
Niimero: DI-2019-3037-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 1 de Abril de 2019

Referencia: 1-47-3110-553-19-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-553-19-9 del Registro de esta Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., solicita se autorice la inscripcion
en el Registro Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administracion Nacional,
de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboracidon y comercializacién de productos médicos se encuentran contempladas
por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento
juridico nacional por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacion técnica producida por la Direccion Nacional de Productos Médicos, en la que
informa que el producto estudiado retne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y
que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboracion y el control de calidad del
producto cuya inscripcion en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actiia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:



ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnologia Médica (RPPTM) de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Médica (ANMAT) del producto médico marca PICCOLO COMPOSITE®, FIXION® nombre descriptivo
SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF y nombre técnico SISTEMAS ORTOPEDICOS DE
FIJACION INTERNA, PARA FRACTURAS, de acuerdo con lo solicitado por SOUTH AMERICA
IMPLANTS S.A., con los Datos Identificatorios Caracteristicos que figuran al pie de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rotulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2019-14471082-APN-DNPM#ANMAT.

ARTICULO 3°.- En los rotulos e instrucciones de uso autorizados debera figurar la leyenda “Autorizado
por la ANMAT PM- 2022-75”, con exclusidon de toda otra leyenda no contemplada en la normativa
vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacion ¢ Inscripcion en el RPPTM con los datos
caracteristicos mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorizacion sera de cinco (5) arios, a partir de la fecha de
la presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole
entrega de la presente Disposicién, conjuntamente con rétulos e instrucciones de uso autorizados y el
Certificado mencionado en el articulo 4°. Girese a la Direccién de Gestion de Informacion Técnica a los
fines de confeccionar ¢l legajo correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF.

" Cédigo de identificacién y nombre técnico UMDNS: 12-833 SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION
INTERNA, PARA FRACTURAS.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): PICCOLO COMPOSITE®, FIXION®
Clase de Riesgo: 111

Indicacion/es autorizada/s: fractura simple, fractura miltiple severa, fractura segmentaria y oblicua y
fracturas helicoidales, pseudoartrosis y maluniones, clavado profilactico de fractura inminente,
reconstruccion, tras resecciones tumorales e injerto. Estdn indicados para la fijacion de las fracturas que se
producen en y entre los tercios proximal y distal del hiimero, fémur, tibia y de los huesos largos cn
tratamiento.

Modelo/s:
1110018 Fixion Humeral Nail 6.7/10/180 Clavo para hiimero Fixion
' 6,7/10/180
W ; Clavo para humero Fixion
1110020 Fixion Humeral Nail 6.7/10/200 6,7/10/200
1110022 Fixion Humeral Nail 6.7/10/220 Clavo para hiimero Fixion

6,7/10/220



Clavo para hiimero Fixion

1110024 Fixion Humeral Nail 6.7/10/240 6.7/10/240

1110026 Fixion Humeral Nail 6.7/10/260 i Fixion
1110028 Fixion Humeral Nail 6.7/10/280 2‘;}‘;%};?3 himero Fixion
1110030 Fixion Humeral Nail 6.7/10/300 g%‘i%,%%rg e i
1111018 Fixion Humeral Nail 7.4/11/180 (?:lj,"ﬁ R
1111020 Fixion Humeral Nail 7.4/11/200 ?{j}‘;‘} a7 Hmero Risdon
1111022 Fixion Humeral Nail 7.4/11/220 ?1:,‘;‘; 0 HEIERSEE
1111024 Fixion Humeral Nail 7.4/11/240 ?lﬁﬁ 510 htimero Fixion
1111026 Fixion Humeral Nail 7.4/11/260 ?ff‘{ol D% B B
1111028 Fixion Humeral Nail 7.4/11/280 gffﬁ hen himero Fixion
1111030 Fixion Humeral Nail 7.4/11/300 gffﬁ 288 BrmoroBnsion
1113518 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/180 g%ﬁ%%ﬁ%g s Fa
1113520 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/200 e o
1113522 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/220 gg‘g%ﬁ;g imero Fixion
1113524 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/240 el it
1113526 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/260 g‘;‘;‘;‘;‘;g fimero Fixion
1113528 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/280 g;‘;gg‘}‘;%g Ll s
1113530 Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/300 g?ﬁ%‘%ﬁ'ﬁ%g amero Fixion
1213526 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/260 g’l‘)‘:’,‘g,‘;?;%gbfa fofon
1213528 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/280 g‘;‘,‘;‘;gi’;@g‘b“‘ e
1213530 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/300 gﬁ,‘;‘;gﬁg‘ggb“‘ Fixion
1213532 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/320 S e o Rixlon
1213534 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/340 ‘8{‘;‘,‘;‘;};‘;;‘;5“’“‘ B
1213536 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/360 ggi‘;‘;gf,‘gng‘a Fixion
1213538 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/380 gﬁ,ﬁgﬁgngm Biion
1213540 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/400 g,g“}‘;‘;,gj‘;;gbia Fixion
1213542 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/420 LR olanision

8,5/13,5/420



1216026

1216028

1216030

1216032

1216034

1216036

1216038

1216040

1216042

1313530

1313532

1313534

1313536

1313538

1313540

1313542

1313544

1313546

1313548

1316030

1316032

1316034

1316036

1316038

1316040

1316042

Fixion Tibial Nail 10/16/260

Fixion Tibial Nail 10/16/280

Fixion Tibial Nail 10/16/300

Fixion Tibial Nail 10/16/320

Fixion Tibial Nail 10/16/340

Fixion Tibial Nail 10/16/360

Fixion Tibial Nail 10/16/380

Fixion Tibial Nail 10/16/400

Fixion Tibial Nail 10/16/420

Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail
Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

8.5/13.5/300
8.5/13.5/320
8.5/13.5/340
8.5/13.5/360
8.5/13.5/380
8.5/13.5/400
8.5/13.5/420
8.5/13.5/440

8.5/13.5/460
8.5/13.5/480

10/ 16;’300.
10/16/320
10/16/340
10/16/360
10/16/380
10/16/400

10/16/420

Clavo para tibia Fixion
10/16/260

Clavo para tibia Fixion
10/16/280

Clavo para tibia Fixion
10/16/300

Clavo para tibia Fixion
10/16/320

Clavo para tibia Fixion
10/16/340

Clavo para tibia Fixion
10/16/360

Clavo para tibia Fixion
10/16/380

Clavo para tibia Fixion
10/16/400

Clavo para tibia Fixion
10/16/420

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/320

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/360

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/380

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/400

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/420

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/440

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/460

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/480

Clavo para fémur Fixion
10/16/300
Clavo para fémur Fixion
10/16/320
Clavo para fémur Fixion
10/16/340
Clavo para fémur Fixion
10/16/360
Clavo para fémur Fixion
10/16/380
Clavo para fémur Fixion
10/16/400
Clavo para fémur Fixion
10/16/420



Clavo para fémur Fixion
10/16/440
Clavo para fémur Fixion
10/16/460
Clavo para fémur Fixion
10/16/480
Clavo para fémur Fixion
12/19/300

1316044 Fixion Femoral Nail 10/16/440
1316046 Fixion Femoral Nail 10/16/460
1316048 Fixion Femoral Nail 10/16/480

1319030 Fixion Femoral Nail 12/19/300

Clavo para fémur Fixion

1319032 Fixion Femoral Nail 12/19/320 12/19/320

Clavo para fémur Fixion
12/19/340
Clavo para fémur Fixion
12/19/360

Clavo para f¢émur Fixion
12/19/380 12/19/380

_ .. . Clavo para fémur Fixion
1319040 Fixion Femoral Nail 12/19/400 12/19/400

" 3 Clavo para fémur Fixion
1319042 Fixion Femoral Nail 12/19/420 12/19/420
Clavo para fémur Fixion
12/19/440
Clavo para fémur Fixion
12/19/460
Clavo para fémur Fixion
12/19/480 12/19/480
Tapon de clavo intramedular
(IM) Fixion
Clavo para hiimero de
2110018 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/180 interbloqueo Fixion
6,7/10/180
Clavo para himero de
2110020 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/200 interbloqueo Fixion
6,7/10/200
Clavo para humero de
2110022 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/220 interbloqueo Fixion
6,7/10/220
Clavo para humero de
2110024 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/240 interbloqueo Fixion
6,7/10/240
Clavo para humero dec
2110026 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/260 interbloqueo Fixion
6,7/10/260
Clavo para himero de
2110028 Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/280 interbloqueo Fixion
6,7/10/280
Clavo para hiimero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/180

1319034 Fixion Femoral Nail 12/19/340
1319036 Fixion Femoral Nail 12/19/360

1319038 Fixion Femoral Nail

1319044 Fixion Femoral Nail 12/19/440
1319046 Fixion Femoral Nail 12/19/460
1319048 Fixion Femoral Nail

9103351 Fixion IM Nail Cap

2111018 Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/180



2111020

2111022

2111024

2111026

2111028

2113518

2113520

2113522

2113524

2113526

2113528

2213526

2213528

2213530

2213532

2213534

2213536

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/200

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/220

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/240

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/260

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/280

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/180

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/200

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/220

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/240

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/260

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/280

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/260

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/280

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/300

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/320

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/340

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/360

Clavo para hiimero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/200

Clavo para hiumero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/220

Clavo para hiimero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/240

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/260

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/280

Clavo para himero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/180

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/200

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/220

Clavo para himero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/240

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/260

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/260

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/320

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/360

Clavo para tibia de



2213538
2213540
2213542
2713530
2713532
2713534
2713536
3316020
3316022
3316023
3316026
3316030

3316034

9210900

9220900

- 9330900

9913514

9913516

9913518

9913520

Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/380
Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/400
Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/420
Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/300
Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/320
Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5;’13.5;‘340
Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/360
Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/200
Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/220
Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/230
Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/260
Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/300

Fixion IL Femoral Retrograde 10/16/340

Fixion IL Nail Cap Humeral

Fixion IL Nail Cap Tibial
Fixion IL Nail Cap Femoral Retrograde

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 14 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 16 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 18 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 20 mm

interbloqueo Fixion
8,5/13,5/380

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/400

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/420

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/320

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/360

Clavo retrogrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/200

Clavo retrégrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/220

Clavo retrogrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/230

Clavo retrogrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/260

Clavo retrogrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/300

Clavo retrégrado femoral de
interbloqueo Fixion
10/16/340

Tapon de clavo para hiimero
de interbloqueo Fixion®
Tapon de clavo para tibia de
interbloqueo Fixion®
Tapén de clavo retrégrado
femoral de interbloqueo
Fixion®

Tornillo para hiimero Fixion
3,5mmx 14 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5mmx [6 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3.5mmx 18 mm

Tornillo para himero Fixion
3,5mmx 20 mm

Tornillo para hiimero Fixion



9913522

9913524

9913526

9913528

9913530

9913532

9913534

9913536

9913538

9913540

9913542

9913544

9913546

9913548

9913550

9913552

9913554

9913556

9913558

9913560

9914525

9914530

9914535

9914540

9914545

9914550

9914555

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 22 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 24 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 26 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 28 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 30 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 32 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 34 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 36 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 38 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 40 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 42 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 44 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 46 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 48 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 50 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 52 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 54 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 56 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 58 mm
Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 60 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 25 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 30 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 35 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 40 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 45 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 50 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 55 mm

3,5 mm x 22 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 24 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 26 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 28 mm

Tornillo para himero Fixion
3,5 mm x 30 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5mmx 32 mm

Tormillo para hiimero Fixion
3,5 mmx 34 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 36 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5mmx 38 mm

Tornillo para himero Fixion
3,5 mm x 40 mm

Tornillo para himero Fixion
3,5mmx 42 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5mmx 44 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 46 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mmx 48 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 50 mm

Tornillo para himero Fixion
3,5 mm x 52 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 54 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 56 mm

Tomillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 58 mm

Tornillo para hiimero Fixion
3,5 mm x 60 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm X 25 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm X 30 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm X 35 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 40 mm

Tormillo para tibia Fixion 4,5
mm x 45 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 50 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm X 55 mm



9914560
9914565
9914570
9914575
9914580
9914585
9914590
9916050
9916055
9916060
9916065
9916070
9916075
9916080
9916085
9916090
4360122
4360222
4360322
4390122
4390222

4390322

436R134

436L134

436R234

4361234

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 60 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 65 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 70 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 75 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 80 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 85 mm
Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 90 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 50 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 55 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 60 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 65 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 70 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 75 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 80 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 85 mm
Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 90 mm
Fixion PF Nail 10/16 220 mm 125°
Fixion PF Nail 10/16 220 mm 130°
Fixion PF Nail 10/16 220 mm 135°
Fixion PF Nail 12/19 220 mm 125°
Fixion PF Nail 12/19 220 mm 130°

Fixion PF Nail 12/19 220 mm 135°

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 125°R
Fixion PF Nail 10/16 340 mm 125° L
Fixion PF Nail 10/16 340 mm 130° R

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 130° L

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 60 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 65 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 70 mm

Tormillo para tibia Fixion 4,5
mm X 75 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 80 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 85 mm

Tornillo para tibia Fixion 4,5
mm x 90 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 50 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 55 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 60 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 65 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 70 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 75 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 80 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 85 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 90 mm

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 220 mm 125°
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 220 mm 130°
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 220 mm 135°
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 220 mm 125°
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 220 mm 130°
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 220 mm 135°
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 125°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 125° 1
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 130°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 130° [



436R334

4361334

436R138

436L138

436R238

4361238

436R338

4361338

439R134

4391134

439R234

4391234

439R334

439L334

439R138

439L138

439R238

4391238

439R338

4391338

4418080

4418090

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 135° R
Fixion PF Nail 10/16 340 mm 135° L
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 125° R
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 125° L
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 130° R
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 130° L
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 135° R
Fixion PF Nail 10/16 380 mm 135° L
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 125° R
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 125° L
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 130° R
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 130° L
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 135° R
Fixion PF Nail 12/19 340 mm 135° L
Fixion PF Nail 12/19 380 mm 125° R
Fixion PF Nail 12/19 380 mm 125° L
Fixion PF Nail 12/19 380 mm 130° R
Fixion PF Nail 12/19 380 mm 130° L
Fixion PF Nail 12/19 380 mm 135°R

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 135°L
Fixion PF Hip Peg 80 mm

Fixion PF Hip Peg 90 mm

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 135°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 340 mm 135° 1
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 380 mm 125°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 380 mm 125° I
Clavo proximal para fémur |
Fixion 10/16 380 mm 130°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 380 mm 130° I
Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 380 mm 135°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 10/16 380 mm 135° I
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 340 mm 125°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 340 mm 125° 1
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 340 mm 130°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 340 mm 130° I
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 340 mm 135°
D

Clavo proximal para fémur’
Fixion 12/19 340 mm 135° 1
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 125°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 125° 1
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 130°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 130° I
Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 135°
D

Clavo proximal para fémur
Fixion 12/19 380 mm 135° I
Clavija para cadera proximal
para fémur Fixion® 80 mm
Clavija para cadera proximal
para fémur Fixion® 90 mm



4418100
4418110
4418120
4405060
4405070
4405080
4405090

4405100

9430900

9430910

9430920

QHN75180
QHN75200
QHN75220
QHN75240
QHN75260
QHN75280
QHN85180
QHN85200
QHNS5220
QHN85240
QHN85260
QHN85280
4QHN75180

4QHN75200

Fixion PF Hip Peg 100 mm
Fixion PF Hip Peg 110 mm
Fixion PF Hip Peg 120 mm
Fixion PF Hip Pin 60 mm
Fixion PF Hip Pin 70 mm
Fixion PF Hip Pin 80 mm
Fixion PF Hip Pin 90 mm

Fixion PF Hip Pin 100 mm

Fixion PF Cap Short 3.5 mm
Fixion PF Cap Medium 10 mm

Fixion PF Cap Long 20 mm

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/180
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/200
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/220
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/240
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/260
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/280
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/180
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/200
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/220
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/240
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/260
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/280
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/180

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/200

Clavija para cadera proximal
para fémur Fixion® 100 mm
Clavija para cadera proximal
para fémur Fixion® 110 mm
Clavija para cadera proximal
para fémur Fixion® 120 mm
Perno para cadera proximal
para fémur Fixion® 60 mm
Perno para cadera proximal
para fémur Fixion® 70 mm
Perno para cadera proximal
para fémur Fixion® 80 mm
Perno para cadera proximal
para fémur Fixion® 90 mm
Perno para cadera proximal
para fémur Fixion® 100 mm
Tapon de clavo proximal
para fémur corto Fixion®
3,5 mm

Tapén de clavo proximal
para fémur medio Fixion®
10 mm

Tapon de clavo proximal
para fémur largo Fixion® 20
mm

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/180

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/200

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/220

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/240

Clavo para himero Piccolo
Composite 7,5/260

Clavo para himero Piccolo
Composite 7,5/280

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/180

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 8,5/200

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 8,5/220

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/240

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/260

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 8,5/280

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/180

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 7,5/200

Clavo para himero Piccolo



4QHN75220
4QHN75240
4QHN75260
4QHN75280
4QHN85180
4QHNB85200
4QHNB85220
4QHNS85240
4QHN85260
4QHN85280
QHPNB8015
4QHPNS015
QHNC7000
QCST3514
QCST3516
QCST3518
QCST3520
QCST3522
QCST3524
QCST3526
QCST3528
QCST3530
QCST3532
QCST3534
QCST3536
QCST3538

QCST3540

Piccolo Compositec Humeral Nail 7.5/220
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/240
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/260
Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/280
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/180
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/200
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/220
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/240
Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/260

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/280

Piccolo Composite Proximal Humerus Nail
8.0/150
Piccolo Composite Proximal Humerus Nail
8.0/150

Piccolo Composite Humeral Nail Cap
Cortical Screw, 3.5 mm, L 14mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 16 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 18 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 20 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 22 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 24 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 26 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 28 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 30 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 32 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 34 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 36 mm
Cortical Screw, 3.5 mm, L 38 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 40 mm

Composite 7,5/220

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/240

Clavo para humero Piccolo
Composite 7,5/260

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 7,5/280

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/180

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/200

Clavo para humero Piccolo
Composite §,5/220

Clavo para humero Piccolo
Composite 8,5/240

Clavo para hiimero Piccolo
Composite 8,5/260

Clavo para himero Piccolo
Composite 8,5/280

Clavo para hiimero proximal
Piccolo Composite 8,0/150
Clavo para hiimero proximal
Piccolo Composite 8,0/150
Tapon de clavo para hiimero
Piccolo Composite
Tornillo cortical 3,5 mm, L
14 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
16 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
18 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
20 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
22 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
24 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
26 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
28 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
30 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
32 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
34 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
36 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
38 mm

Tornillo cortical 3,5 mm, L
40 mm



Tomillo cortical 4 mm, L

PCST40200 Cortical Screw, 4 mm, L 20.0 mm
20,0 mm
PCST40225 Cortical Screw, 4 mm, L 22.5 mm Tornillo cortical 4 mm, L
22,5 mm
'PCST40250  Cortical Screw, 4 mm, L 25.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
25,0 mm
PCST40275 Cortical Screw, 4 mm, L 27.5 mm Tornillo corfical 4 mm, L
27,5 mm
PCST40300 Cortical Screw, 4 mm, L 30.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
30,0 mm
PCST40325 Cortical Screw, 4 mm, L 32.5 mm Tornillo cortical 4 mm, L
32,5 mm
PCST40350 Cortical Screw, 4 mm, L 35.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
_ 35,0 mm
PCST40375  Cortical Screw, 4 mm, L 37.5 mm Tornillo cortical 4 mm, L
37,5 mm
PCST40400 Cortical Screw, 4 mm, L 40.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
40,0 mm
PCST40425 Cortical Screw, 4 mm, L 42.5 mm Tornillo cortical 4 mm, L
42,5 mm
PCST40450  Cortical Screw, 4 mm, L 45.0 mm Tornillazcastical. 4o, L
45,0 mm
PCST40475  Cortical Screw, 4 mm, L 47.5 mm Tomillocorical dmm, [
47.5 mm
PCST40500  Cortical Screw, 4 mm, L 50.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
50,0 mm
PCST40525  Cortical Screw, 4 mm, L 52.5 mm Tornillo cortical 4 mm, L
52,5 mm
PCST40550 Cortical Screw, 4 mm, L 55.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
55,0 mm
PCST40575 Cortical Screw, 4 mm, L 57.5 mm Tormillo cortical 4 mm, L
57,5 mm
PCST40600 Cortical Screw, 4 mm, L 60.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
60,0 mm
PCST40650  Cortical Screw, 4 mm, L 65.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
65,0 mm
PCST40700  Cortical Screw, 4 mm, L 70.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
70,0 mm
PCST40750  Cortical Screw, 4 mm, L 75.0 mm Tornillo cortical 4 mm, L
75,0 mm
QCST4524 Cancellous Screw, 4.5 mm, L24mm Tornillo esponjoso 4,5 mm,
L 24 mm
QCST4526 Cancellous Screw, 4.5 mm, L26mm Tornillo esponjoso 4,5 mm,
L 26 mm
QCST4528 Cancellous Screw, 4.5 mm, L28mm Tornillo esponjoso 4,5 mm,
L 28 mm
QCST4530 Cancellous Screw, 4.5 mm, L30mm Tornillo esponjoso 4,5 mm,
L 30 mm
QCST4532 Cancellous Screw, 4.5 mm, L32mm Tomillo:esponjosa4,5:mm,
L 32 mm
QCST4534 Cancellous Screw, 4.5 mm, L34mm Tornillo esponjoso 4,5 mm,
L 34 mm
QCST4536 Cancellous Screw, 4.5 mm, L36mm Torillo esponjoso 4,5 mm,

L 36 mm



QCST4538
QCST4540
QCST4542
QCST4544
QCST4546
QCST4548
QCST4550
QCST4552
QCST4554
QCST4556
QCST4558
QCST4560
PTN09260
PTN09280
PTN09300
PTN09320
PTN09340
PTN09360
PTN09380
PTN09400
PTN10260
PTN10280
PTN10300
PTN10320
PTN10340
PTN10360

PTN10380

Canccellous Screw, 4.5 mm, L38mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L40mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L42mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L44mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L46mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L48mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L50mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L52mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L54mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L56mm
Cancellous Screw, 4.5 mm, L58mm
Canccllous Screw, 4.5 mm, L60mm
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/260
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/280
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/300
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/320
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/340
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/360
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/380
Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/400
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/260
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/280
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/300
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/320
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/340
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/380

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 38 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 40 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 42 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 44 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 46 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 48 mm

Tomillo esponjoso 4,5 mm,

L 50 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 52 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 54 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 56 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 58 mm

Tornillo esponjoso 4,5 mm,

L 60 mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 260
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0/ 280
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 300
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 320
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 340
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 360
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 380
Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 400
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 260
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 280
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 300
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 320
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 340
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 360
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 380



PTN10400

PTN11260

PTNI11280

PTNI11300

PTN11320

PTN11340

PTN11360

PTN11380

PTN11400

5PTN10260

5PTN10280

SPTN10300

SPTN10320

5PTN10340

5PTN10360

5PTN10380

5PTN10400

SPTN11260

SPTN11280

5SPTN11300

SPTN11320

SPTN11340

SPTN11360

5PTN11380

SPTN11400

PRFN10160

PRFN10200

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/400
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/260
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/280
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/300
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/320
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/340
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/360
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/380
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/400
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/260
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/280
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/300
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/320
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/340
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/360
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/380
Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/400
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/260
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/280
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/300
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/320
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/340
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/360
Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/380

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail 10.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail 10.0/200

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 400
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 260
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 280
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 300
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 320
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 340
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 360
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 380
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 400
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 260 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 280 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 300 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0/ 320 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 340 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 360 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 380 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 400 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 260 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 280 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 /300 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 320 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 340 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 360 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0/ 380 mm
Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 /400 mm
Clavo para femur Piccolo
Composite 10,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 200



PRFN10300
PRFN10320
PRFN10340
PRFN10360
PRFN10380
PRFN10400
PRFN10420
PRFN11160
PRFN11200
PRFN11300
PRFN11320
PRFN11340
PRFN11360
PRFN11380
PRFNI1 14-100
PRFN11420
PRFN12160
PRFN12200
PRFN12300
PRFN12320
PRFN12340
PRFN12360
PRFN12380
PRFN12400
PRFN12420
5PRFN10160

SPRFN10200

Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite

Piccolo Composite

Femoral Nail 10.0/300
Femoral Nail 10.0/320
Femoral Nail 10.0/340
Femoral Nail 10.0/360
Femoral Nail 10.0/380
Femoral Nail 10.0/400
Femoral Nail 10.0/420
Femoral Nail 11.0/160
Femoral Nail 11.0/200
Femoral Nail 11.0/300
Femoral Nail 11.0/320
Femoral Nail 11.0/340
Femoral Nail 11.0/360
Femoral Nail 11.0/380
Femoral Nail 11.0/400
Femoral Nail 11.0/420
Femoral Nail 12.0/160
Femoral Nail 12.0/200
Femoral Nail 12.0/300
Femoral Nail 12.0/320
Femoral Nail 12.0/340
Femoral Nail 12.0/360
Femoral Nail 12.0/380
Femoral Nail 12.0/400
Femoral Nail 12.0/420
Femoral Nail 10.0/160

Femoral Nail 10.0/200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 380
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 400
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 420
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 200
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 /320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 380
Clavo para fémur Piccolo

- Composite 11,0/ 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 420
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 200
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 380
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 400
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 420
Clavo para fémur Piccolo
Compositc 10,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 200



SPRFN10300

SPRFN10320

SPREFN10340

5PRFN10360

5PRFN10380

5PRFN10400

5PRFN10420

5PRFN11160

S5PRFN11200

S5PRFN11300

5PRFN11320

5PRFN11340

SPRFN11360

SPRENI11380

5PRFN11400

SPRFN11420

5PRFN12160

5PRFN12200

5PRFN12300

SPRFN12320

SPRFN12340

5PRFN12360

5PRFN12380

5PRFN12400

SPREN12420

S5PAANI10160

Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite
Piccolo Composite

Piccolo Composite

10/160

Femoral Nail 10.0/300
Femoral Nail 10.0/320
Femoral Nail 10.0/340
Femoral Nail 10.0/360
Femoral Nail 10.0/380
Femoral Nail 10.0/400
Femoral Nail 10.0/420
Femoral Nail 11.0/160
Femoral Nail 11.0/200
Femoral Nail 11.0/300
Femoral Nail 11.0/320
Femoral Nail 11.0/340
Femoral Nail 11.0/360
Femoral Nail 11.0/380
Femoral Nail 11.0/400
Femoral Nail 11.0/420
Femoral Nail 12.0/160
Femoral Nail 12.0/200
Femoral Nail 12.0/300
Femoral Nail 12.0/320
Femoral Nail 12.0/340
Femoral Nail 12.0/360
Femoral Nail 12.0/380
Femoral Nail 12.0/400
Femoral Nail 12.0/420

Ankle Arthrodesis Nail

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 /300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0/ 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 380
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 400
Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 420
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 200
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 /340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 380
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 400
Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0/ 420
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 160
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 200
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 300
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 320
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 340
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 360
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 380
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 400
Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0/ 420
Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
10/160

Clavo para artrodesis de



S5PAAN10200

SPAAN10240

PAANI12160

PAAN12200

PAAN12240

PTNC9000

PTNC9008

PTNC9012

PCST50200
PCST50225
PCST50250
PCST50275
PCST50300
PCST50325
PCST50350
PCST50375
PCST50400
PCST50425
PCST50450
PCST50475
PCST50500
PCST50525
PCST50550

PCST50575

Piccolo Composite Ankle Arthrodesis Nail

10/200

Piccolo Composite Ankle Arthrodesis Nail

10/240

Piccolo Composite Ankle Arthrodesis Nail

12/160

Piccolo Composite Ankle Arthrodesis Nail

12/200

Piccolo Composite Ankle Arthrodesis Nail

12/240

Piccolo Composite Nail Cap 4mm

Piccolo Composite Nail Cap

8mm

Piccolo Composite Nail Cap 12mm

Cortical Screw 5Smm, L20.0mm
Cortical Screw Smm, L22,5mm
Cortical Screw 5mm, L25.0mm
Cortical Screw Smm, L27.5mm
Cortical Screw 5mm, L30.0mm
Cortical Screw 5mm, L32.5mm
Cortical Screw 5mm, L35.00mm
Cortical Screw 5mm, L37.5mm
Cortical Screw 5mm, L40.0mm
Cortical Screw 5mm, L42.5mm
Cortical Screw 5mm, L45.0mm
Cortical Screw Smm, L47.5mm
Cortical Screw 5mm, L50.0mm
Cortical Screw S5Smm, L52.5mm
Cortical Screw 5mm, L55.0mm

Cortical Screw 5mm, L57.5mm

tobillo Piccolo Composite
10/200

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
10/240

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/160

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/200

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/240

Tap6n de clavo Piccolo
Composite 4 mm

Tapoén de clavo Piccolo
Composite 8 mm

Tapon de clavo Piccolo
Composite 12 mm
Tornillo cortical 5 mm, L
20,0 mm

Tomillo cortical 5 mm, L
22,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
25,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
27,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
30,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
32,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
35,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
37,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
40,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
42,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L.
45,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
47,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
50,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
52,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
55,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
57,5 mm



PCST50600
PCST50650
PCST50700
PCST50750
PCST50800
PCST50850
PCST50900
PCST50950
PCST51000
PCST51050
PCST51100
PCST51150
PCST51200
PTFST40300
PTFST40325
PTFST40350
PTFST40375
PTFST40400
PTFST40425
PTFST40450
PTFST40475
PTFST40500
PTFST40525
PTFST40550
PTFST40575
PTFST40600

PTFST40650

Cortical Screw 5mm, L60.0mm

Cortical Screw Smm, L65.0mm

Cortical Screw 5mm, L70.0mm

Cortical Screw 5mm, L75.0mm

Cortical Screw 5Smm, L80.0mm

Cortical Screw 5mm, L85.0mm

Cortical Screw 5mm, L90.0mm

Cortical Screw 5mm, L95.0mm

Cortical Screw 5mm, L100.0mm

Cortical Screw Smm, L105.0mm

Cortical Screw Smm, L110.0mm

Cortical Screw Smm, L115.0mm

Cortical Screw 5mm, L120.0mm

Partially Threaded Screw 4mm, L30.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L32.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L35.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L37.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L40.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L42.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L45.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L47.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L50.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L52.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L55.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L57.5mm
Partially Threaded Screw 4mm, L60.0mm

Partially Threaded Screw 4mm, L65.0mm

Tornillo cortical 5 mm, L.
60,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L.
65,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
70,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
75,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
80,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
85,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
90,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L.
95,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
100,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
105,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
110,0 mm

Tormnillo cortical 5 mm, L
115,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
120,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 30,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 32,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 35,0 mm

Tormillo de rosca parcial 4
mm, L 37,5 mm

Tomillo de rosca parcial 4
mm, L 40,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 42,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 45,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 47,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 50,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 52,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 55,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 57,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 60,0 mm

Tormnillo de rosca parcial 4
mm, L 65,0 mm



PTFST40700
PTFST40750
PPFNI11180

PPFN11200

PPFL11300

PPFL11320

PPFL11340

PPFL11360
PPFL11380

PPFL11400

PPFL11420

PPFL11440
PPFL11460
PPFR11300
PPFR11320
PPFR11340
PPFR11360
PPFR11380
PPFR11400
PPFR11420
PPFR11440

PPFR11460

Tornillo de rosca parcial 4

mm, L 70,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4

mm, L 75,0 mm

Clavo para fémur proximal
Piccolo Composite 11/180

Clavo para fémur proximal
Piccolo Composite 11/200

Clavo para fémur proximal

Piccolo Composite 11/300 1
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/300

L

Partially Threaded Screw 4mm, L70.0mm
Partially Threaded Screw 4mm, L75.0mm
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/180

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/200

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/320Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/320 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/340Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/340 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/360Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/360 1
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/380Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/380 1
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/400Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/400 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/420Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/420 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/440Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/440 1
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/460Clavo para fémur proximal
L Piccolo Composite 11/460 I
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/300Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/300 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/320Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/320 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/340Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/340 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/360Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/360 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/380Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/380 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/400Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/400 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/420Clavo para fémur proximal
R ‘ Piccolo Composite 11/420 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/440Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/440 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 11/460Clavo para fémur proximal
R Piccolo Composite 11/460 D
Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/320Clavo para fémur proximal



PPFL12320

PPFL12340

PPFL12360

PPFL12380

PPFL12400

PPFL12420

PPFR12320

PPFR12340

PPFR12360

PPFR12380

PPFR 12400

PPFR12420

PPFLS10080

PPFLS10085

PPFLS10090

PPFLS10095

PPFLS10100

PPFLS10105

PPFLS10110

TPPFLS10080

TPPFLS10085

E

Piccolo Composite 12/320 I

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/340Clavo para fémur proximal

L

Piccolo Composite 12/340 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/360Clavo para fémur proximal

L

Piccolo Composite 12/360 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/380Clavo para fémur proximal

L

Piccolo Composite 12/380 1

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/400Clavo para fémur proximal

L

Piccolo Composite 12/400 I

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/420Clavo para fémur proximal

L

Piccolo Composite 12/420 I
Clavo para fémur proximal

Piccolo Comp051tc Proximal Femur Nail 12/320Piccolo Composite 12/320 D

R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/340Clavo para fémur proximal

R

Piccolo Composite 12/340 D

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/360Clavo para fémur proximal

R

Piccolo Composite 12/360 D

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/380Clavo para fémur proximal

R

Piccolo Composite 12/380 D

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/400Clavo para fémur proximal

R

Piccolo Compositc 12/400 D

Piccolo Composite Proximal Femur Nail 12/420Clavo para fémur proximal

R

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/80

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/85

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/90

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/95

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/100

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/105

Piccolo Composite Proximal Femur Lag Screw
10/110

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/80

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/85

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur

Piccolo Composite 12/420 D
Tornillo de compresidon para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 80

Tomillo de compresion para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 85

Tornillo de compresion para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 90

Tornillo de compresioén para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 95

Tornillo de compresion para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 100
Tornillo de compresion para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 105
Tornillo de compresidn para
fémur proximal Piccolo
Composite 10/ 110
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/80
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/85
Tornillo de compresion de



TPPFLS10090

TPPFLS10095

TPPFLS10100

TPPFLS10105

TPPFLS10110

PPFNC1700

PPFNCI1745

PPFNC1705

PPFNC1710

PPFNC1720

Lag Screw 10/90

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/95

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/100

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/105

Titanium Piccolo Composite Proximal Femur
Lag Screw 10/110

Piccolo Composite Proximal Femur Nail Cap 0
mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail Cap
4.5 mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail Cap 5
mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail Cap
10 mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail Cap
20 mm

INSTRUMENTAL ESPECIFICO

Periodo de vida 1til: 5 afios.

Forma de presentacion: envasados individualmente.

Método de esterilizacion: VAPOR O NO ESTERIL.

titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/90
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/95
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/100
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/105
Tornillo de compresion de
titanio para fémur proximal
Piccolo Composite® 10/110
Tapon de clavo para fémur
proximal Piccolo Composite
0 mm

Tapodn de clavo para fémur
proximal Piccolo Composite
4,5 mm

Tapoén de clavo para fémur
proximal Piccolo Composite
5 mm

Tapon de clavo para fémur
proximal Piccolo Composite
10 mm

Tapoén de clavo para fémur
proximal Piccolo Composite
20 mm

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: CarboFixOrthopedics Ltd.

Lugar/es de elaboracion: 11 Ha’ hoshlim St., Herzeliya 4672411, Israel.

Expediente N° 1-47-3110-553-19-9
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PROYECTO DE ROTULO PM-2022-75

SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF
ESTERIL POR VAPOR

ﬂCarbofo Orthopedics Ltd.
11 Ha Hoshlim St., Herzeliya 4672411, Israel.

IMPORTADO POR SOUTH AMERICA IMPLANTS 5.A.

Perito Moreno 845, UF de 1 0 3 y de 22 a 28, Porque Industrial Canning, Ezelzo,
Provincio de Bs. As., Argenting.

Tel: (011) 5368-1574/9084

SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF
MODELO XXX (el que corresponda)
XKXX-XKX-XX (L2 que comesponda)

Autorizado por la ANMAT PM-2022-75

ESTERLL | §| 1 [ups|ary (] aaaa-mm

Estéril por vapor

[OT] XXXX R - Y aaoa-mm

ALMACENAMIENTO: Los productos deben almacenarse en el lugar habitual
destinadn al almacanala de los implantes a un rango de temperatura
de {-5; 40)° C y humedad de {10; 80) %.

PRECAUCIONES: Comprobar la integridad del envase y del athuatado antes de su utilizacldan.
Los implantes deben ser manipulados y/o Implantados por personas formadas,
calificadas y experimentadas en cuanto a las precauciones da uso,

a las técnicas ortopédicas operatorias y precperatorias y conocedoras de los riesgos
.potenclales dea la Intervencidn a realizar.

ce [v]x[+

0086

@ PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Alejandro G ydanengo
M.P 1§72

soulh Americg Implanls S.A South AmeA

IF-2019-14471082-APN-DNPM#ANMAT

Pagina | de 12 ' G



ANEXO II.B

" PROYECTO DE ROTULO PM-2022-75

SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF
INSTRUMENTAL NO ESTERIL

‘ CarboFix Orthopedics Ltd.
11 Ha'Hoshlim St., Herzeliya 4672411, Israel.

IMPORTADO POR SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A.

CABBOFIXI Perito Moreno 845, UFde1a3y de 22 a 28, Parque Industrial Canning, Fzeiza,
OrhopedicsLtd-— provinci de Bs. As., Argenting.

" Tel {011) 5368-1574/9084

Director Técnico: Farm. Alejandro Giordanengo MP 13972

\'-2‘

SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF
MODELO DE INTRUMENTAL XXX (el que corresponda}

XXXX-XXX-XX (La que corresponda)
Autorizado por la ANMAT PM-2022-75

NOESTERIL | [ 1[ups[ary (] aaaa-mm
LOT] XXXX (i

ALMACENAMIENTO: Los productos deben almacenorse on ul lugar habitual
destinado ol almacenaje de los Inslmmantales .

PRECAUCIONES Comprobar ia Integridad del envase y dsl etiquetado antea de su utilizacldn,
El instrumeantal debe ser manipulado por personas formadas,
calificadas y exparimantadas en cuanio a las pracauciones de uso,
a las técnicas ortopddicas operatorias y preoperatorias y conocedoras de los rlesges
patenciales de la Intearvenclidn a realizar.

C€ [¥[z[+

0086

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

IF-2019-1447 1032-APN-DNPM#ANMAT
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ANEXO HL.E

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO
SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF

Fabricado CarboFix Orthopedics Ltd. 11 Ha'Hoshlim St., Herzeliya 4672411, Israel.
Importado por SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A., Perito Moreno 845, UF de 1a 3y
de 22 a 28, Parque Industrial Canning, Ezeiza, Provincia de Bs. As., Argentina.

Tel: 5368-1574/9084/1890.

Director Técnico: Farm. Alejandro Giordanengo MP 13972.

La marca, el modelo, el nimero de referencia, lote, fecha de fabricacion y fecha de
vencimiento son informados en el rétulo.

Autorizado por la ANMAT. PM-2022-75

Estéril. Esterilizado por vapor.

Lea las instrucciones de uso.

ALMACENAMIENTO: Los productos deben almacenarse en el lugar habitual
destinado al almacenaje de los implantes a.un rango de temperatura de (-5; 402 C y
humedad de {10; 80) %.

PRECAUCIONES: Comprobar la integridad del envase y del etiquetado antes de su
utilizacion. Los implantes deben ser manipulados y/o implantados por personas
formadas, calificadas y experimentadas en cuanto a las precauciones de uso, a las
técnicas ortopédicas operatorias y preoperatorias y conocedoras de los riesgos
potencrales de la intervencion a realizar.

Producto médico de un sélo uso. No reutilizar. No reesterilizar.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

GENERALIDADES

Estos productos deben ser utilizados por profesionales capacitados que conozcan las
técnicas para la utilizacion de cada uno de ellos. NO usar estos productos juntamente
con componentes de otros_sistemas o fabricados por otras Empresas, debido a las
probabilidades de adaptacién, tamafio y materiales incompatibles. Si fuera necesario
el uso de otros dispositivos, consultar con SOUTH AMERICA IMPLANTS.
‘El sistema incluye clavos e instrumentacion. Estas INSTRUCCIONES DE
UTILIZACION que se incluyen con el producto deben ser leidas atentamente por
el médico cirujano y deben darse a conocer al paciente que recibird el implante
debiendo el médico justificar la entrega de una copia del presente y asentar dicha
circunstancia en la Historia Clinica. Ningjinfimplante es mejor que la estructura dsea
humana sana. Los implantes estan fabficadps con material biocompatible. El peso del
Y\ [F-2019-14471082-APN-DNPM#ANM
et =y A18181'|df0 rgane

WP 13972
ouegle - Director TecnlC
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* paciente y su nivel de actividad son factores fundamentales que afectan la vida y
desempefio del implante. El paciente DEBE ser instruido por parte del médico cirujan
acerca de estos factores, asi como las restricciones a las que se vera sometido en la
etapa postoperatoria. Los |mplantes pueden fallar o presentar complicaciones en los
siguientes casos: .

- Pacientes con expectativas funcionales irreales.

- Pacientes de elevado peso.

- Pacientes fisicamente activos.
Para mayor informacion por favor lea las CONTHAINDICACIONES

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

IMPORTANTE: No utilizar jamas un implante que haya sido usado previamente. No-
" efectuar ninguna modificacién al implante saivo en casos indicados por la técnica
- quirdrgica. Antes de la implantacion verificar que el implante no posea suciedad,
marcas, golpes o rayaduras, especiaimente en las zonas de friccion y elementos de
unién. Cualquiera de estos procedimientos puede causar el dano al acabado de su
superficie, produciendo como consecuencia concentracién de tensiones que pueden
llegar a ser el punto de fractura del implante. NUNCA inicie el acto quirdrgico sin antes
realizar una minuciosa planificacion preoperatoria-ya que la falta de planificacion
- puede ocasionar la mala seleccion del componente a implantar o Ia falla en el abordaje
del area a operar. Los productos explantados deben desecharse previa limpieza y
descontaminacion de los mismos.

INDICACIONES PREVISTAS (USO PREVISTO)

Los implantes del Sistema de Clavos y Tornillos CF estan indicados para fractura
simple, fractura multiple severa, fractura segmentaria y oblicua y fracturas helicoidales,
pseudoartrosis y maluniones, clavado profilactico de fractura inminente,
reconstruccion, tras resecciones tumborales e injerto. Estan indicados para la fijacién de
las fracturas que se producen en y entre los tercios proximal y distal del hamero,
- fémur, tibia 'y de los huesos largos en tratamiento.

VIDA UTIL
La vida Util del producio ¢

/

South America Imblants S A

tibado es de 5 ahos.

Alejandro & rdanengo

Direcyor Rz n|co
South Am#ricegimplants S.A.

IF-2019-14471082-APN-DNPM#ANMAT
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ADVERTENCIAS AL PACIENTE

PHECAUCIONES RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALE
Y ACLARACIONES SOBRE- EL USO DEL PRODUCTO MEDICO, COMO SU
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

* CONTRAINDICACIONES

1. Infeccién activa y/o latente

2. Insuficiente cantidad o calidad de los huesos, condiciones que retardan la curacion
(sin incluir fracturas patoldgicas y condiciones en las que se produce un suministro
sanguineo pobre o la destruccién del canal medular.

3. Sensibilidad a un cuerpo extraiio. En caso de sospecha de sensibilidad al material,
se deben realizar pruebas apropiadas y descartar la sensibilidad antes de la '
implantacién. - :

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

4. Aflojamiento, doblado, grietas o roturas del implante con la consiguiente pérdida de
la fijacion en el hueso atribuible a pseudoartrosis, osteoporasis, fracturas
conminutas muy inestables

5. Pérdida de posicién anatémica con pseudoartrosis 0 maluniones con rotacién o

angulacién

Infecciones _

Fracturas sobre el céndilo causadas por el clavado retrogado

8. Migracion de implantes

N o

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Solo para uso profesional.

2. No utilice este sistema sin leer estas instrucciones de uso en su totalidad.

3. El cirujano debe estar familiarizado con los principios generales y la técnica de

clavado intramedular de fracturas de huesos largos.

4. El correcto manejo y almacenamiento de los componentes del sistema es

obligatorio. Los dafos o alteraciones pueden producir tensiones y causar defectos, lo

que podria convertirse en el punto focal para el fracaso.

5. La correcta seleccion del diametro y la longitud del clavo y del tamario del tornillo es

lo mas importante. La determinacién del diametro del canal medular se debe realizar

mediante fluoroscopia y/o calibradores designados y/o regla radiografica.

6. El envase estéril debera ser inspeccionado en busca de danos visibles antes de su

uso. No los utilice si sospecha que hay algun dano.

7. No utilice elementos suministrados esterilizados si la fecha de caducidad ya ha

vencido.

8. No vuelva a esterilizar los elementos estériles desechables. ,

9. No volver a utilizar los elementos el bistema que estén’disenados para un unico
individual puede resultar en




una falla mecanica. En el caso de los implantes, la reutilizacion puede resultar también
en implicaciones biolégicas (por ejemplo, contaminacion). ;
10. La integridad de todos los instrumentos de aplicacion, incluida la funcionalidad, en
su caso, debera ser verificada antes de su uso.

11. No utilice RM mientras que los accesorios del sistema estdn conectados al
implante.

12. Se recomienda hacer radiografias periédicas durante por lo menos seis meses
para detectar cualquier cambio de posicion, pseudoartrosis, afIOJamlento
agrietamiento o deformacion de los componentes.

13. Los implantes se pueden aflojar, fracturar, desplazar, causar dolor o estrés en el
escudo del hueso .incluso después de que una fractura haya sanado. Cuando se
considera retirar el implante, el cirujano debe sopesar los riesgos y beneficios de la -
cirugia.

14. Se debe advertir a los pacientes que incluso después de una completa curacion,
hay un mayor riesgo de fracturas durante el tiempo que el clavo esté en posicion y
poco después de la extraccion.

15. Los cuidados posoperatorios y la terapia fisica deben estar estructurados para
evitar el exceso de carga en la extremidad. '

Los pacientes DEBEN SER INFORMADOS DE ESTAS ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES.

INFORMACION PARA EL PACIENTE

El cuidado y la supervision postoperatorios son importantes. Los dispositivos de
fijaciéon no son capaces de soportar los niveles de actividad ni las cargas que soporta
~una persona sana. El implante se puede aflojar si se lo somete a soportar peso 0
cargas, a actividades muy intensas o lesiones traumaticas antes del periodo de
resolucién de la patologia. El cirujano tratante debe advertir al paciente de la
_ necesidad de limitar sus actividades dependiendo del periodo de resolucion de la
patologia o la médxima mejoria alcanzada a partir del procedimiento. La limitacién de
las actividades fisicas puede ser particular a cada paciente y éste debe ser advertido
de que no cumplir con las instrucciones postoperatorias que se le den podria dar lugar
a las complicaciones antes explicadas. El paciente debe ser informado y advertido de
que la deformidad puede permanecer presente en su totalidad o en cierto grado aun
después de la cirugia. Ademads, el paciente deberéd ser advertido, antes de la
intervencion, de los riesgos generales de la cirugia y de posables efectos adversos, tal
y como se enumeran a continuacion.

ESTERILIZACION

Los implantes estan acondicionados a la unidad y esterilizados por Vapor:
o Estos productos se suministran estériles. El método de esterilizacion para los
clavos, tornillos e instrumentos es el vapor.
3 [ Itiple y, opcionalmente, algunos instrumentos de un
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o Antes de cada procedimiento, todas las partes no estériles deben limpiarse
cuidadosamente y esterilizarse con vapor estandar doble envuelto en un
material sin pelusas.

« Parametros de esterilizacion:

> 122°C, a un ciclo prevacio de 20 minutos, o 1322C, a un ciclo prevacio

" de 4 minutos; También es posible un ciclo prolongado (134 ° C, en el

ciclo prevacio de 18 minutos); El tiempo de secado sera de 30 minutos.

» - La bandeja de esterilizacién puede soportar hasta 125 ciclos de
vaporizacion de 132 ° C durante 4 minutos (0 122 ° C durante 20
minutos) en el ciclo prevacio.

> El conjunto de instrumentacion puede soportar hasta 110 ciclos de
vaporizacion prolongados (134 ° C, en ciclo prevacio de 18 minutos).

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Cada producto lleva impreso el nimero de lote en la etiqueta del envase. Este nimero
debera agregarse a la historia clinica del paciente y a la tarjeta de implante valiéndose
de la etiqueta autoadhesiva adjunta. La comunicacion de este nimero es condicion de
esta garantia pues nos permite rastrear la historia de cada implante desde la
fabricacién, incluida la materia prima, hasta la fecha de liberacién al mercado.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Estos productos deben almacenarse de manera que eviten temperaturas extremas y la
humedad. Debe tenerse cuidado al manipular dichos productos para no perjudicar la
integridad fisica de los mismos ni su esterilidad. El usuario debe tener en cuenta que la
conservacion de la esterilidad depende de muchos factores y que la probabilidad de
que se preduzea una contaminacién aumenta con el tiempo y la manipulacién.

Estos productos no deben almacenarse en zonas que contengan productos quimicos
que desarrollen vapores COIrosivos,

ANTES DE SU DESCARTE TODOS LOS PRODUCTOS UTILIZADOS DEBEN
PASAR POR UN PROCESO INTENSIVO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION
EN EL CENTRO DE SALUD.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

La Empresa pone a disposicién del usuario servicio de atencion a través de la linea
(5411) 5368-1 5741’9084!1 890 o desde nuestro sitio web:

A'.e;andro Glordanengo
M.P

DlreCtorT nlCO

Sowth Amieriga Implanis S.A,

IF-2019-14471082-APN-DNPM#ANMAT
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RECOMENDACIONES REFERENTES A LA CIRI._IGTA

Los quiréfanos deberdn ser asépticos para evitar la infeccion del implante que, en la
mayoria de los casos, conlleva a la revisién del mismo generando secuelas en el
paciente. La cirugia debera ser planeada cuidadosamente conforme a los resultados
tomograficos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULEO DEL INSTRUMENTAL

El instrumental se ha ideado especificamente para permitir la colocacion del implante.
Se entrega sin esterilizar.

Extremar las precauciones al manipular instrumentos afilados para evitar lesiones:
evitar la aplicacién de una tensién o presion indebida al manipular o limpiar los
instrumentos. Utilizar guantes protectores durante la limpieza y consultar a un
especialista en control de infecciones para desarrollar y verificar los procedimientos de
seguridad adecuados para todos los niveles de contacto directo con los instrumentos. -
A menos que se indique lo contrario, los instrumentos No son estériles y deben
esterilizarse antes de su uso.

CONTRAINDICACIONES

Los instrumentos NO estan disefiados para ser utilizados cuando existan uno o0 mas
de los siguientes trastornos:

« Trastornos patolégicos del tejido que se desea tratar;

e Trastornos fisicos que podrian retardar la cicatrizacion, como irrigacion
sanguinea restringida e infeccién;.

e Trastornos que podrian limitar la capacidad o el deseo del paciente de cumplir
con las instrucciones durante el periodo de cicatrizacion.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Las cajas de instrumentos que se hayan procesado y envuelto para conservar la
. esterilidad deben almacenarse de manera que eviten temperaturas extremas y la
humedad. Debe tenerse cuidado al manipular cajas con envoltorio para no dafar la
barrera estéril y/o indicador quimico. El centro médico sanitario debe establecer un
tiempo de conservacién para las cajas de instrumentos con envoltorio basandose en el
tipo de envoltorio estéril utilizado y las recomendaciones del fabricante de dicho
envoltorio. El usuario debe tener en cuenta que la conservacion de la esterilidad
depende de muchos factores y que la -probabilidad de que se produzca una
contaminaciéon aumenta con el tiempo y la manipulacion, ya sea que se utilicen
materiales entretejidos o no, bolsas o sistemas de depdsito como método de embalaje.
El mstrumental quirdrgico no debe almacenarse en zonas que contengan productos

Algjandro Giordanengo
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NO PERMITIR QUE SE SEQUEN LOS INSTRUMENTOS QUE SE HAYAN
ENSUCIADO: Sumergirlos o bien utilizar toallas empapadas en agua desionizada-o
destilada para mantener humedecidos los instrumentos que se hayan ensuciado antes
de su limpieza.

En el caso de instrumentos contammados con sangre y fluidos corporales (por
ejemplo, proteinas) se recomienda el usc de un producto enzimatico o una limpieza
ultrasénica siguiendo las recomendaciones del fabricante para facilitar la limpieza.

Se recomienda una limpieza mecanica (es decir, una lavadora-desinfectadora de
instrumental) mediante un equipo disefiado para dispositivos médicos. Deben utilizarse
las lavadoras-desinfectadoras autométicas conforme a lo indicado por el fabricante de
las mismas. Los instrumentos complejos, como los que tienen tubos, articulaciones,
caracteristicas retractiles y superficies con acabado mate o texturado, requieren
especial atencion para su limpieza. Se. requiere la limpieza previa manual de estas
caracteristicas antes del procesamiento de limpieza automatico.

jAdvertencia! Este dispositivo lo debe manipular uGnicamente el
cirujano/traumatélogo entrenado en la/s técnica/s quirurgical/s especifica/ls.

Precauciones para los instrumentos reutilizables y las cajas:

Todos los instrumentos y cajas deben inspeccionarse regularmente para determinar si
presentan desgaste o desfiguracién. NO UTILIZAR instrumentos o cajas que estén
desfigurados, rajados, corroidos o dafados de cualquier otra forma. No intente
enderezar, afilar ni reparar los instrumentos. Deséchelos de forma adecuada.

DESCONTAMINACIGN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACION

El instrumental se presenta en estado No Esteril. Antes y después de su utilizacién, el
usuario debe descontaminar, limpiar y esterilizar correctamente l0s instrumentos.
Estos tratamientos se desarrollan a continuacién teniendo en cuenta la siguiente
informacion:

Los dispositivos se sumergen en un producto descontaminante, teniendo en cuenta las

instrucciones del fabricante del producto. Todas las superficies, sobre todo las

cavidades y las zonas de acceso mas dificil, deben estar en contacto con la solucién.

A fin de facilitar la limpieza, puede utilizarse también papel tisu suave, sin pelusa, con

un producto de limpieza no abrasivo y con agua tibia.

Después de un enjuagado con abundante agua desionizada, se procede a la limpieza,

de cada pieza, respetando las instrucciones del fabricante del agente de limpieza. A

continuacién, es necesario un enjuague abundante de las piezas a fin de eliminar

todos los residuos de limpieza. Para de evitar manchas de agua, se recomienda usar,

en el primer enjuague, agua destilada o desmineralizada.

En el transcurso de estos procedimientos, debe vigilarse que los instrumentos

metalicos no estén en contacto con soluciones corrosivas.

No debe haber contacto entre el acero inoxidable, los productos halogenados y con

aluminio, y los productos alcalinos.

A continuacién secar minuciosamente los instrumentos, con pafos suaves y bien

absorbentes, o con una corriente de aire galipnte o bien con aire comprimido. A
: amente en recipientes a fin




S o
: T fetft
. Se aconseja esterilizarlos después en los recipientes, con vapor de agua en autoc Je\
siguiendo un protocolo validado (se sugiere por ejemplo: 134°C — 2 bar — 18 minu e
La esterilizacion no sustituye la limpieza. Lo instrumentos deben limpiarse bien antes
de proceder a su esterilizacion.
Inmediatamente después de su uso, los instrumentos deben descontaminarse,
limpiarse y esterilizarse; respetando las instrucciones mencionadas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA LAVADORAS-DESINFECTADORAS
AUTOMATICAS Y DETERGENTES

. Desmontar los instrumentos reutilizables retlrandolos del dISpOSItIVO de mano
motorrzado seqgun proceda.
2. Enjuagarlos a mano: Eliminar la contaminacion mas sdlida de todos los
instrumentos que se hayan ensuciado con agua potable a una temperatura de unos
20°C (+- 5C), utilizando un cepillo de nylon para frotar todos los residuos de proteinas.
Asimismo, se deben comprobar todas sus funciones. Los instrumentos y bandejas de
aluminio anodizado son susceptibles a las soluciones acidas y alcalinas. Comprobar el
nivel de pH del detergente para asegurarse de que no sea superior a 7; si no, puede
producirse una pérdida de los colores y/o decoloracion.
3. Ciclo de lavado: Antes de comenzar el proceso el operador debera verificar la
limpieza y funcionamiento correctos de los equipos de ultrasonido, y que los mismos
contengan la solucién de limpieza. SOUTH AMERICA IMPLANTS recomienda utilizar
un detergente que no deje residuos siguiendo las instrucciones del fabricante, por
ejemplo SURGIZYME E2 a una concentracién de 8 ml/litro de agua potable a
60C (- 5°C). Tiempo minimo del ciclo: 7 minutos. Terminados los 7 minutos.retirar de la
lavadora ultrasonica los implantes y el instrumental.
4. Enjuague final: NO UTILIZAR agentes limpiadores durante este ciclo final.
Después del ciclo de lavado, sigue un ciclo de enjuague final mediante agua corriente
durante minimo 2- minutos. En este paso, si atn hubiera restos visibles de suciedad,
retirarlos con un pafno que no deje pelusas embebido en alcohol 70°.
5. Inspeccion visual: Al finalizar los pasos anteriores, inspeccionar visualmente los
productos para asegurarse de que estén “wsublemente limpios”. Si no fuera asi, repetir
los pasos de limpieza anteriores.
6. Cargar la caja de cirugfa: después de realizar el ciclo de lavado como se describid
en los pasos anteriores, deben colocarse los productos en la caja de cirugia
adecuada. Asegurarse de que las tapas de las cajas estan cerradas correctamente. Si
la tapa de la caja no se cierra, esto significa que esta sobrecargada. Retirar el exceso
de instrumentos y cerrar la tapa del contenedor.
7. Aclaracién para el instrumental en micarta: los mangos se lavaran con agua
oxigenada, alcohol y el uso de aire comprimido. En el caso de los productos canulados
(instrumental o implantes), introducir una broca o clavija roscada para retirar por
completo residuos que pudieran quedar en el interior. Verificar mirando a trasluz que
no quede ningdn residuo.

NOTAS:

RUMENTOS UTILIZADOS

.- ANTES DE SU DEVOLUCIONTOOS LOS IN

IF-2019-144710
Atejandro (f

S DE P

- PN-D PM#ANMAT



LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION EN EL CENTRO DE SALUD.
Il.- Pueden aparecer manchas en los instrumentos que se esterilicen mediante vapor si
éstos no se enjuagan completamente o no se eliminan todos los residuos quimicos.
Es esencial que se sigan los ciclos de secado adecuados y las recomendaciones del
fabricante del equipo para evitar la formacion de una humedad excesiva y posteriores
manchas de agua. '

Deben esterilizarse los instrumentos antes de cada intervencidn quirdrgica. Los
usuarios individuales deben validar los procedimientos de limpieza y autoclave
utilizados in situ, incluida la validacion de los parametros del ciclo minimo
recomendado que se describen a continuacion.

lIl.- El instrumental quirdrgico puede esterilizarse en autoclave mediante un ciclo
completo. Deben lavarse los instrumentos que se hayan utilizado en el quiréfano de
manera minuciosa antes de esterilizarlos en autoclave. Debe evitarse la esterilizacion
en autoclave-flash siempre que sea posible.

Las cajas de cirugia  en préstamo suministradas se limpiaron e inspeccionaron
rigurosamente y se ha comprobado que funcionan los instrumentos correctamente,
antes de su envio. No obstante deben esterilizarse antes de su uso.

METODOS DE ESTERILIZACION

Antes de cada intervencidén quirGrgica esterilizar el " instrumental asociado. Los
implantes que-no se utilicen pueden volver a esterilizarse previo descontaminacion y
limpieza. A continuacion se indica un ciclo minimo para realizar la esterilizacion. Los
usuarios individuales deben validar los procedimientos de limpieza y autoclave
utilizados in situ; incluyendo la validacién de los parametros de ciclo minimo
recomendado descriptos a continuacion.

ESTERILIZADOR SOMETIDO A VACIO PREVIO (HI-VAC) con envoltorio

- Tiempo de expaosicion: 4 minutos.
- Temperatura: 132°C.
- Tiempo de secado: 30 minutos (Minimo).

El personal sanitario tiene la responsabilidad final de asegurarse de que cualquier.
- método de embalaje o material, incluido un sistema de depdsito reutilizable rigido, es
apropiado para su uso en el proceso de esterilizacién y el mantenimiento de la
esterilizacion en la instalacion médico-sanitaria.

Se deben hacer pruebas y ensayos en €l centro médico sanitario para garantlzar las
condiciones para la esterilizacién, dado que SOUTH AMERICA IMPLANTS desconoce
los métodos de utilizacion, los procedimientos de higiene sanitaria y la poblacion
microbiolégica de cada centro de salud, por lo que no puede garantizar la esterilidad
del producto, aun cuando se sigan estas instrucciones.

NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACION DEL SISTEMA
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responden a normas del Instituto Argentino de Normalizaciéon (IRAM) y a’ sud
equivalentes internacionales 1SO - International Organlzatlon tor Standarization y
ASTM - American Society for Testing Materials.

SiMBOLOS:

[STERE]]] PRODUCTO ESTERIL, METODO DE LOTE N°
ESTERILIZACION POR VAPOR

[Ti)  ATENCION, LEA LAS INSTRUCCIONES DE REFERENCIA/ CODIGO/ CATALOGO N°

uso
® UNICO USO d " FECHA DE FABRICACION
PROHIBIDA SU REESTERILIZACION 2 FECHA DE VENCIMIENTO
L1 fuoslami VENTA UNITARIA @ NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL
ENVASE ESTA DANADO -
c € .MARCADQ CE .}L-'.. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LA
0086 AN LuzsoLar
T
j MANTENER SECO ! FRAGIL, MANEJAR CON CUIDADO

INSTRUMENTAL NO ESTERIL

Alejandro GEqu_anengo

M.P 13972
Direciorflecnico
South Ameri 1

Soulh Americg glans SA

IF-2019-14471082-APN-DNPM#ANMAT
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“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

T — Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

Almentas y Tecnclogia Médco

O l l I I Iot : Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrollo Social

CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION

Expediente NO: 1—47-3110-553-19;9-3'5..‘-'{
La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SOUTH AMERICA IMPLANTS
S.A., se autoriza la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos
de Tecnologia Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios caracteristicos: |
Nombre descriptivo: SISTEMA DE CLAVOS Y TORNILLOS CF.
Codigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 12-833 SISTEMAS
ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA, PARA FRACTURAS.
Marca(s) de (los) producto(s) medico(s): PICCOLO COMPOSITE®, FIXION®
Clase de Riesgo: III.
Indicacidn/es autorizada/s: fractura simple, fractura multiple severa, fractura
segmentaria y oblicua y fracturas helicoidales, pseudoartrosis y maluniones,
clavado profilactico de fractura inminente, reconstruccién, tras resecciones
tumorales e injerto. Estdn indicados para la fijacion de las fracturas que se

producen en y entre los tercios proximal y distal del himero, fémur, tibia y de los

\/\//\477 huesos largos en tratamiento.

Modelo/s:
Sedes y Delegaciones Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mayo B69, CABA Alsina 665/5671, CABA Av, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obhispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Rogque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé




1110018
1110020
1110022
1110024
1110026
1110028
1110030
1111018
1111020
1111022
1111024
1111026
1111028

1111030

\)\f

Fixion Humeral Nail 6.7/10/180

Fixion Humeral Nail 6.7/10/200

Fixion Humeral Nail 6.7/10/220

Fixion Humeral Nail 6.7/10/240

Fixion Humeral Nail 6.7/10/260

Fixion Humeral Nail 6.7/10/280

Fixion Humeral Nail 6.7/10/300

Fixion Humeral Nail 7.4/11/180

Fixion Humeral Nail 7.4/11/200

Fixion Humeral Nail 7.4/11/220

Fixion Humeral Nail 7.4/11/240

Fixion Humeral Nail 7.4/11/260

Fixion Humeral Nail 7.4/11/280

Fixion Humeral Nail 7.4/11/300

Clavo para humero
Fixion 6,7/10/180

Clavo para humero
Fixion 6,7/10/200

Clavo para hiumero
Fixion 6,7/10/220

Clavo para himero
Fixion 6,7/10/240

Clavo para huimero Fixion
6,7/10/260

Clavo para humero Fixion
6,7/10/280

Clavo para himero Fixion
6,7/10/300

Clavo para humero Fixion
7,4/11/180

Clavo para himero Fixion
7,4/11/200

Clavo para humero Fixion
7,4/11/220

Clavo para humero Fixion
7,4/11/240

Clavo para humero Fixion
7,4/11/260

Clavo para humero Fixion
7,4/11/280

Clavo para humero Fixion
7,4/11/300
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Adminstracon Noconal do Medcomentos,
Almentos y Tecnclogo Medca

1113518
it 1113520
1113522
1113524
1113526
1113528
1113530
1213526
1213528
1213530
1213532

1213534

L/Lﬂ/% 1213536

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/180
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/200
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/220
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/240
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/260
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/280
Fixion Humeral Nail 8.5/13.5/300
Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/260
Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/280
Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/300
Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/320
Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/340

Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/360

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

8

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/180

Clavo para humero Fixion .
8,5/13,5/200 't

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/220

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/240

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/260

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para humero Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/260

Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia Fixion .
8,5/13,5/320 ’

Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/360

Tel. {(+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleq. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzilez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba

Libres, Prov. de Corrientes

Misiones Prov. de Santa Fé



1213538 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/380 Clavo para tibia Fixion

8,5/13,5/380
1213540 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/400 Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/400
1213542 Fixion Tibial Nail 8.5/13.5/420 Clavo para tibia Fixion
8,5/13,5/420
1216026 Fixion Tibial Nail 10/16/260 Clavo para tibia Fixion
10/16/260
1216028 Fixion Tibial Nail 10/16/280 Clavo para tibia Fixion
10/16/280
1216030 Fixion Tibial Nail 10/16/300 Clavo para tibia Fixion
: 10/16/300
1216032 Fixion Tibial Nail 10/16/320 Clavo para tibia Fixion
10/16/320
1216034 Fixion Tibial Nail 10/16/340 Clavo para tibia Fixion
10/16/340
1216036 Fixion Tibial Nail 10/16/360 Clavo para tibia Fixion
10/16/360
1216038 Fixion Tibial Nail 10/16/380 Clavo para tibia Fixion
10/16/380
1216040 Fixion Tibial Nail 10/16/400 Clavo para tibia Fixion
10/16/400
1216042 Fixion Tibial Nail 10/16/420 Clavo para tibia Fixion
10/16/420
1313530 Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/300 Clavo para fémur Fixion

8,5/13,5/300

1313532 Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/320 Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/320

W



anMat

Adminshrociin Nodiond de Medicomentos,
Almentos y Tecncloga Médica

1313534
1313536
1313538
1313540
1313542
1313544
1313546

1313548

1316030
1316032
1316034
1316036

WM? 1316038

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/340

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/360

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/380

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/400

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/420

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/440

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/460

Fixion Femoral Nail 8.5/13.5/480

Fixion Femoral Nail 10/16/300

Fixion Femoral Nail 10/16/320

Fixion Femoral Nail 10/16/340

Fixion Femoral Nail 10/16/360

Fixion Femoral Nail 10/16/380

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION®.

Mlniste!io de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para fémur Fixian::
8,5/13,5/360 - &

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/380

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/400

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/420

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/440 .

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/460

Clavo para fémur Fixion
8,5/13,5/480

Clavo para fémur Fixion
10/16/300

Clavo para fémur Fixion
10/16/320

Clavo para fémur Fixion
10/16/340

Clavo para fémur Fixion
10/16/360

Clavo para fémur Fixion
10/16/380

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av, de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME Sede INAL
Estados Unides 25, CABA

Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Peron 2456,

; Santa Fé,
Prov. de Santa Fé




1316040
1316042
1316044
1316046
1316048
1319030

1319032

1319034
1319036
1319038
1319040
1319042

1319044

-

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

Fixion Femoral Nail

10/16/400

10/16/420

10/16/440

10/16/460

10/16/480

12/19/300

12/19/320

12/19/340

12/19/360

12/19/380

12/19/400

12/19/420

12/19/440

Clavo para fémur Fixion
10/16/400

Clavo para fémur Fixion
10/16/420

Clavo para fémur Fixion
10/16/440

Clavo para fémur Fixion
10/16/460

Clavo para fémur Fixion
10/16/480

Clavo para fémur Fixion
12/19/300

Clavo para fémur Fixion
12/19/320

Clavo para fémur Fixion
12/19/340

Clavo para fémur Fixion
12/19/360

Clavo para fémur Fixion
12/19/380

Clavo para fémur Fixion
12/19/400

Clavo para fémur Fixion
12/19/420

Clavo para fémur Fixion
12/19/440



nmot;?

Adminishracién Naciona de Medcamentos,
Almentos v Tecnologa Médca

1319046

1319048

9103351

2110018

2110020

2110022

2110024

2110026

2110028

2111018

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Fixion Femoral Nail 12/19/460

Fixion Femoral Nail 12/19/480

Fixion IM Nail Cap

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/180

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/200

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/220

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/240

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/260

Fixion IL Humeral Nail 6.7/10/280

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/180

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”™,

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacién

Clavo para fémur Fixion
12/19/460

Clavo para fémur Fixion
12/19/480 :

Tapon de clavo
intramedular (IM) Fixion

Clavo para himero de
interbloqueo Fixion
6,7/10/180

Clavo para hiumero de
interbloqueo Fixion
6,7/10/200

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
6,7/10/220

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
6,7/10/240

Clavo para himero de
interbloqueo Fixion
6,7/10/260

Clavo para hiumero de
interbloqueo Fixion *
6,7/10/280

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/180

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av, de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de Santa Fé,

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fe
Eva Perdn 2456,

Prov. de Santa Fé



2111020
2111022
2111024
2111026
;5111028
2113518
2113520
2113522
2113524

2113526

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/200

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/220

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/240

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/260

Fixion IL Humeral Nail 7.4/11/280

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/180

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/200

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/220

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/240

Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/260

Clavo para hiumero de
interblogueo Fixion
7,4/11/200

Clavo para hiumero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/220

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/240

Clavo para hiumero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/260

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
7,4/11/280

Clavo para hiumero de
interblogueo Fixion
8,5/13,5/180

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/200

Clavo para humero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/220

Clavo para humero de
interblogueo Fixion
8,5/13,5/240

Clavo para himero de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/260



Secretaria de
Gobierno de Salud

onmot?

Adminisiocicn Nociond de Medcomentos,
Almantos ¥ Tecnciogo Médica

2113528 Fixion IL Humeral Nail 8.5/13.5/280
2213526 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/260
2213528 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/280
2213530 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/300
2213532 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/320
2213534 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/340
2213536 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/360
2213538 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/380
2213540 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/400
2213542 Fixion IL Tibial Nail 8.5/13.5/420

Sedes y Delegaciones

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

8

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Clavo para himero de

interbloqueo Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para tibia de -

interbloqueo Fixion
8,5/13,5/260

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/280

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/320

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/360

Clavo para tibia de
interblogueo Fixion
8,5/13,5/380

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/400

Clavo para tibia de
interbloqueo Fixion
8,5/13,5/420

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayc 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov, de Cérdoba

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Rogue Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fe,

Prov. de Santa Fé




2713530
2713532
2713534
2713536
3316020
3316022
3316023
3316026
3316030

3316034

i

Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/300

Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/320

Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/340

Fixion Dual IL Tibial Nail 8.5/13.5/360

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/200

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/220

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/230

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/260

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/300

Fixion IL Femoral Retrograde
10/16/340

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/300

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/320

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/340

Clavo para tibia de
interbloqueo doble Fixion
8,5/13,5/360

Clavo retrégrado femoral
de interbloqueo Fixion
10/16/200

Clavo retrégrado femoral
de interbloqueo Fixion
10/16/220

Clavo retrégrado femoral
de interblogueo Fixion
10/16/230

Clavo retrégrado femoral
de interbloqueo Fixion
10/16/260

Clavo retrégrado femoral
de interbloqueo Fixion
10/16/300

Clavo retrégrado femoral
de interbloqueo Fixion
10/16/340



oNnMat

Adrministracion Nodond oo Medcamentos,
Almentos y Tecnclogo Medica

9210900

9220900

9330900

9913514

9913516

9913518

9913520

9913522

9913524

9913526

9913528

9913530

Sedes y Delegaciones

Fixion IL Nail Cap Femoral Retrograde

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 14 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 16 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 18 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 20 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 22 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 24 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 26 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 28 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 30 mm

Fixion IL Nail Cap Humeral

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION®.

Secretaria de Ministe.rio de Sa_lud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

Tapodn de clavo para
himero de interbloqueo
Fixion®
Fixion IL Nail Cap Tibial Tapén de clavo para tibia
de interbloqueo Fixion®

Tapon de clavo
retrogrado femoral de
interbloqueo Fixion®

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 14 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 16 mm

Tornillo para humero
Fixion 3,5 mm x 18 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 20 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 22 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 24 mm

Tornillo para humero _
Fixion 3,5 mm x 26 m\'n

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 28 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 30 mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayoc 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,

Cérdoba,

Prov, de Cérdoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA
Eiq

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov, de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



9913532
9913534
9913536
9913538
9913540
9913542
9913544
9913546
9913548
9913550
9913552
9913554

9913556

9913558

W

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 32 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 34 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 36 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 38 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 40 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 42 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 44 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 46 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 48 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 50 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 52 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 54 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm x 56 mm

Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 58 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 32 mm

Tornillo para hiumero
Fixion 3,5 mm x 34 mm

Tornillo para hiumero
Fixion 3,5 mm x 36 mm

Tornillo para humero
Fixion 3,5 mm x 38 mm

Tornillo para hiimero
Fixion 3,5 mm X 40 mm

Tornillo para hiumero
Fixion 3,5 mm x 42 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 44 mm

Tornillo para hiumero
Fixion 3,5 mm x 46 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 48 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm X 50 mm

Tornillo para hiumero
Fixion 3,5 mm x 52 mm

Tornillo para humero
Fixion 3,5 mm X 54 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 56 mm

Tornillo para himero
Fixion 3,5 mm x 58 mm



Admwetracidn Nocond co Medcamentos,
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“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

9913560 Fixion Humeral Screw 3.5 mm X 60 mm Tornillo para himero

Fixion 3,5 mm x 60 mm

9914525 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 25 mm Tornillo para tibia Fixion .

4,5 mm X 25 mm - %

9914530 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 30 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 30 mm

9914535 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 35 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 35 mm

9914540 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 40 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 40 mm

9914545 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 45 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5mm x 45 mm

9914550 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 50 mm Tornillo para tibia Fixibn

4,5 mm x 50 mm

9914555 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 55 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 55 mm

9914560 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 60 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 60 mm

9914565 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 65 mm Tornillo para tibia Fixion

4,5 mm x 65 mm

9914570 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 70 mm Tornillo para tibia Fixiorj

4,5 mm x 70 mm

9914575 Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 75 mm Tornillo para tibia Fixion

W

Sedes y Delegaciones

4,5 mm X 75 mm

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central Sede Alsina

Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba

Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
1

Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, %o Eva Perén 2456,

CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Libres, Prov. de Corrientes Misiones . Prov. de Santa Fé



9914580
9914585
9914590
9916050
9916055
9916060
9916065
9916070
9916075
- 9916080
$9916085
9916090

4360122

© 4360222

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 80 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 85 mm

Fixion Tibial Screw 4.5 mm x 90 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 50 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm X 55 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 60 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 65 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm X 70 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 75 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm x 80 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm X 85 mm

Fixion Femoral Screw 6.0 mm X 90 mm

Fixion PF Nail 10/16 220 mm 125°

Fixion PF Nail 10/16 220 mm 130°

W7

Tornillo para tibia Fixion
4,5 mm x 80 mm

Tornillo para tibia Fixion
4,5 mm x 85 mm

Tornillo para tibia Fixion
4,5 mm x 90 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 50 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm X 55 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 60 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 65 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 70 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 75 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 80 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 85 mm

Tornillo para fémur Fixion
6,0 mm x 90 mm

Clavo proximal para

fémur Fixion 10/16 220
mm 125°

Clavo proximal para



onmot7
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Almentos y Tecnologio Meédica

4360322
4390122
4390222
4390322
436R134
436L134
436R234
436L234

436R334

(A5

Sedes y Delegaciones

*2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
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Fixion PF Nail 10/16 220 mm 135°

Fixion PF Nail 12/19 220 mm 1259

Fixion PF Nail 12/19 220 mm 130°

Fixion PF Nail 12/19 220 mm 1359

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 1259 R

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 1250 L

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 130° R

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 130° L

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 135° R

fémur Fixion 10/16 220
mm 130°

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 220
mm 135°

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 220
mm 125°

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 220
mm 130°

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 220
mm 135°

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 340
mm 125° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 340
mm 125° 1

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 340
mm 130° D

Clavo proximal para
femur Fixion 10/16 340
mm 130° I

Clavo proximal para
femur Fixion 10/16 340
mm 135° D

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,

Cordoba,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Macional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Carrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fe
Eva Perdn 2456,
Santa Fg,

Prov. de Santa Fé



4361334
436R138
436L138
436R238
436L238
436R338
4361338
439R134
439L134

439R234

e

Fixion PF Nail 10/16 340 mm 1359 L

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 125°R

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 125° L

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 130° R

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 130° L

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 135° R

Fixion PF Nail 10/16 380 mm 135° L

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 125° R

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 125° L

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 130° R

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 340
mm 135°1

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 125° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 125° 1

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 130° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 130° I

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 135° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 10/16 380
mm 135°1

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 125° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 125°1

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 130° D



aonMat

Adminishrocion Nocional do Medcomeontcs,
Almentos y Tecnologio Médica

4391234

439R334

439L334

439R138

4391138

439R238

4391238

439R338

4391338

4418080

ede5’y Delegaciones

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 130° L

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 135°R

Fixion PF Nail 12/19 340 mm 135° L

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 125° R

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 1250 L

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 130° R

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 130° L

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 135° R

Fixion PF Nail 12/19 380 mm 135° L

Fixion PF Hip Peg 80 mm

%2019 - ANO DE LA EXPORTACION™,

Secretaria de
Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 130° I

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 135° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 340
mm 135°1

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 125° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 125° I H

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 130° D

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 130°1

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 135° D i

Clavo proximal para
fémur Fixion 12/19 380
mm 135° 1

Clavija para cadera
proximal para fémur
Fixion® 80 mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Coérdoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,

Posadas, Prov. de Santa Fe,
Libres, Prov. de Corrientes Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,

Prov, de Santa Fé



4418090

4418100

4418110

4418120

4405060

4405070

4405080

4405090

4405100

9430900

Fixion PF Hip Peg 90 mm

Fixion PF Hip Peg 100 mm

Fixion PF Hip Peg 110 mm

Fixion PF Hip Peg 120 mm

Fixion PF Hip Pin 60 mm

Fixion PF Hip Pin 70 mm

Fixion PF Hip Pin 80 mm

Fixion PF Hip Pin 90 mm

Fixion PF Hip Pin 100 mm

Fixion PF Cap Short 3.5 mm

Clavija para cadera
proximal para fémur
Fixion® 90 mm

Clavija para cadera
proximal para fémur
Fixion® 100 mm

Clavija para cadera
proximal para fémur
Fixion® 110 mm

Clavija para cadera
proximal para fémur
Fixion® 120 mm

Perno para cadera
proximal para fémur
Fixion® 60 mm

Perno para cadera
proximal para fémur
Fixion® 70 mm

Perno para cadera
proximal para fémur
Fixion® 80 mm

Perno para cadera
proximal para femur
Fixion® 90 mm

Perno para cadera
proximal para fémur
Fixion® 100 mm

Tapon de clavo proximal
para fémur corto Fixion®
3,5mm



' not7

Adrmireirocidn Noclond co Medcamentos,
Almenios ¥ Tecnciogo Médica

9430910
9430920

QHN75180
QHN75200
QHN75220
QHN75240
QHN75260
QHN75280

QHN85180

L{ QHN85200

Sedes y Delegaciones

Fixion PF Cap Medium 10 mm

Fixion PF Cap Long 20 mm

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/180

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/200

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/220

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/240

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/260

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/280

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/180

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/200

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de
Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Tapon de clavo proximal
para fémur medio
Fixion® 10 mm

Tapoén de clavo proximal
para fémur largo Fixion®
20 mm

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/180

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/200

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/220

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/240

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/260

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/280

Clavo para humero
Piccolo Composite
8,5/180

Clavo para himero
Piccolo Composite
8,5/200

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repulblica Argentina

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios d2 Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,

San Martin 1909, Mendoza

Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov, de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



QHN85220
QHN85240
QHN85260
QHN85280
AQHN75180
4QHN75200
. 4QHN75220
4QHN75240
4QHN75260

© 4QHN75280

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/220

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/240

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/260

Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/280

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/180

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/200

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/220

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/240

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/260

Piccolo Composite Humeral Nail 7.5/280

Clavo para humero
Piccolo Composite
8,5/220

Clavo para himero
Piccolo Composite
8,5/240

Clavo para humero
Piccolo Composite
8,5/260

Clavo para humero
Piccolo Composite
8,5/280

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/180

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/200

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/220

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/240

Clavo para humero
Piccolo Composite
7,5/260

Clavo para himero
Piccolo Composite
7,5/280



oNnMalt
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“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de Ministe'rio de Sa_lud y Desarrollo S9cia|
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

4QHN85180 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/180 Clavo para humero

Piccolo Composite
8,5/180

4QHN85200 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/200 Clavo para himero

Piccolo Composite
8,5/200

4QHN85220 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/220 Clavo para humero

Piccolo Composite
8,5/220

4QHN85240 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/240 Clavo para humero

Piccolo Composite
8,5/240

4QHN85260 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/260 Clavo para himero

Piccolo Composite
8,5/260

4QHN85280 Piccolo Composite Humeral Nail 8.5/280 Clavo para humero

Piccolo Composite

8,5/280
QHPN8015 Piccolo Composite Proximal Humerus Clavo para himero
Nail 8.0/150 proximal Piccolo
Composite 8,0/150
4QHPN8015 Piccolo Composite Proximal Humerus Clavo para himero
Nail 8.0/150 proximal Piccolo

Composite 8,0/150

QHNC7000 Piccolo Composite Humeral Nail Cap Tapon de clavo para

Sedes y Delegaciones

humero Piccolo
Composite

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central Sede Alsina

Av, de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba

Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fe
Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fe¢,

Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé




QCST3514
QCST3516
QCST3518
QCST3520
QCST3522
QCST3524
QCST3526
QCST3528
QCST3530
éc5T3532
QCST3534
QCST3536
QCST3538

- QCST3540

Cortical Screw, 3.5 mm, L 14mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 16 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 18 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 20 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 22 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 24 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 26 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 28 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 30 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 32 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 34 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 36 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 38 mm

Cortical Screw, 3.5 mm, L 40 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 14 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L16 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L18 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 20 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L22 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 24 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L26 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 28 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 30 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 32 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 34 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 36 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L 38 mm

Tornillo cortical 3,5 mm,
L40 mm



Adminstrocion Nodond de Medicamentos,
Almentos y Tecnologo Médica

onmot7
PCST40200
PCST40225
PCST40250
PCST40275
PCST40300
PCST40325
PCST40350
PCST40375
PCS5T40400
PCST40425
PCST40450

PCST40475

PCST40500

W

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Cortical Screw, 4 mm, L 20.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 22.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 25.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 27.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 30.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 32.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 35.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 37.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 40.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 42.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 45.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 47.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 50.0 mm

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION",

<

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Tornillo cortical 4 mm, L
20,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
22,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
25,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
27,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
30,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
32,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
35,0 mm ol

Tornillo cortical 4 mm, L
37,5 mm -

Tornillo cortical 4 mm, L
40,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
42,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
45,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
47,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
50,0 mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleq. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Rogue Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Feé
* Eva Perdn 2456,
Santa Fe,

Prov. de Santa Fé



PCST40525
PCST40550
PCST40575
PCST40600
éc5T40650
PCST40700
PCST40750
QCST4524
- QCST4526
QCST4528
QCST4530
QCST4532
TQCST4534

QCST4536

Cortical Screw, 4 mm, L 52.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 55.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 57.5 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 60.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 65.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 70.0 mm

Cortical Screw, 4 mm, L 75.0 mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L24mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L26mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L28mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L30mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L32mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L34mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L36mm

Tornillo cortical 4 mm, L
52,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
55,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
57,5 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
60,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
65,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
70,0 mm

Tornillo cortical 4 mm, L
75,0 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 24 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 26 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 28 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 30 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 32 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 34 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 36 mm



Administrociin Noclonal de Madcmm
Almentos y Tecnologia Médco

QCST4538
. QCST4540
QCST4542
QCST4544
QCST4546
QCST4548
QCST4550
QCST4552
QCST4554
QCST4556
QCST4558
QCST4560

PTN09260

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Cancellous Screw, 4.5 mm, L38mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L40mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L42mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L44mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L46mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L48mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L50mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L52mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L54mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L56mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L58mm

Cancellous Screw, 4.5 mm, L60mm

“2019 - ANC DE LA EXPORTACION",
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Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/260

Ministerio de Sa_lud y Desarrollo S9eial
Presidencia de la Nacion

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 38 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 40 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 42 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 44 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 46 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 48 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 50 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 52 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 54 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 56 mm

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L58 mm -

Tornillo esponjoso 4,5
mm, L 60 mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 260

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Carrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fe,

Prov. de Santa Fé

Sede Prod. Médicos



PTN09280
#TNOQBOO
PTNO0S9320
PTNOS340
PTN0O9360
PTNO9380
PTN09400
PTN10260
PTN10280
;?TN10300
PTN10320
PTN10340
PTN10360

PTN10380

\ W67

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/280

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/300

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/320

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/340

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/380

Piccolo Composite Tibial Nail 9.0/400

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/260

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/280

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/300

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/320

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/340

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/380

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 280

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 300

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 320

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 340

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 360

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 380

Clavo para tibia Piccolo
Composite 9,0 / 400

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 260

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 280

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 300

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 320

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 340

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 360

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 380



onmot7

Acminztiodon Nodond do Medcomentos,
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PTN10400
PTN11260
PTN11280
PTN11300
PTN11320
PTN11340
PTN11360
PTN11380

PTN11400

SPTN10260

5PTN10280

5PTN10300

W=

Sedes y Delegaciones

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION",
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Presidencia de la Nacion

Secretaria de
Gobierno de Salud

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/400

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/260

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/280

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/300

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/320

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/340

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/380

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/400

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/260

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/280

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/300

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 400

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 260

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 280

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 300

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 320

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 340

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 360"

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 380

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 400

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 260
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 280
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 300
mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,

Cérdoba,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Macional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5PTN10320

5PTN10340

5PTN10360

- 5PTN10380

5PTN10400

5PTN11260

5PTN11280

5PTN11300

5PTN11320

5PTN11340

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/320

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/340

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/380

Piccolo Composite Tibial Nail 10.0/400

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/260

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/280

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/300

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/320

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/340

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 320
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 340
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 360
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 380
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 10,0 / 400
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 260
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 280
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 300
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 320
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 340
mm



Almentos y Tecnclogio Mdédica

5PTN11360
5PTN11380
S5PTN11400

PRFN10160
PRFN10200
PRFN10300
PRFN10320
PRFN10340
PRFN10360
PRFN10380

PRFN10400

W( ? PRFN10420

Sedes y Delegaciones

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/360

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/380

Piccolo Composite Tibial Nail 11.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/340

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/360

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/380

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/420

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de
Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrcllo Social
Presidencia de la Nacién

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 360
mm

Clavo para tibia Piccolo'
Composite 11,0 / 380
mm

Clavo para tibia Piccolo
Composite 11,0 / 400
mm

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 360

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 380 -

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 420

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayc 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

[}

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



PRFN11160
5RFN11200
PRFN11300
PRFN11320
PRFN11340
~ PRFN11360
PRFN11380
PRFN11400
PRFN11420
. PRFN12160
PRFN12200
PRFN12300

PRFN12320

PRFN12340

T

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/340

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/360

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/380

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/420

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 360

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 380

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 420

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 340



”

Acmnsiocin Nedond cdo hhdw'mmm
Aimenrtos ¥ Tecnciopn Médco

PRFN12360
PRFN12380
PRFN12400
PRFN12420
5PRFN10160
5PRFN10200
5PRFN10300
5PRFN10320
5PRFN10340
5PRFN10360
5PRFN10380
5PRFN10400

S5PRFN10420

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/360

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/380

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/420

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/340

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/360

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/380

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
10.0/420
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Ministerio de Sa_lud y Desarrollo St_::cial
Presidencia de la Nacion

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 360
Clavo para fémur Picc:&léji}i'_'_.
Composite 12,0 / 380 -~

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 420

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 2007

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 360

Clavo para fémur Piccolo |
Composite 10,0 / 380

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 10,0 / 420

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - RepUblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Rogue Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CAB{\

Deleg. Santa Fe
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé




5PRFN11160
5PRFN11200
5PRFN11300
5PRFN11320
5PRFN11340
' 5PRFN11360
5PRFN11380
SPRFN11400
5PRFN11420
. 5PRFN12160
SPRFN12200
5PRFN12300
5PRFN12320

5PRFN12340

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/340

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/360

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/380

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/400

Piccolo Composite Femoral Nail
11.0/420

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/160

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/200

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/300

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/320

Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 340

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 360

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 380

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 11,0 / 420

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 160

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 200

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 300

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 320

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 340



Secretaria de
Gobierno de Salud
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5PRFN12360 Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/360
5PRFN12380 Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/380
5PRFN12400 Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/400
5PRFN12420 Piccolo Composite Femoral Nail
12.0/420
Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
5PAAN10160 Nail 10/160
Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
5PAAN10200 Nail 10/200
Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
5PAAN10240 Nail 10/240
PAAN12160 Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
Nail 12/160
PAAN12200 Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
Nail 12/200
PAAN12240 Piccolo Composite Ankle Arthrodesis
Nail 12/240
PTNC9000 Piccolo Composite Nail Cap 4mm

Sedes y Delegaciones

%2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 360

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 380

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 400

Clavo para fémur Piccolo
Composite 12,0 / 420

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
10/160

Clavo para artrodesis dé-"_‘
tobillo Piccolo Composite
10/200

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
10/240

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/160

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/200

Clavo para artrodesis de
tobillo Piccolo Composite
12/240

Tapon de clavo Piccolo
Composite 4 mm

Tel. {+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede Central
Av. de Mayc 869, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Coérdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fe,

Prov, de Santa Fé



PTNCS008

PTNC9012
PCST50200
PCST50225
PCST50250
PCST50275
PCST50300
PCST50325
PCST50350
- PCST50375
PCST50400
PCST50425

PCST50450

Piccolo Composite Nail Cap
8mm

Piccolo Composite Nail Cap 12mm

Cortical Screw 5mm, L20.0mm

Cortical Screw 5mm, L22.5mm

Cortical Screw 5mm, L25.0mm

Cortical Screw 5mm, L27.5mm

Cortical Screw 5mm, L30.0mm

Cortical Screw 5mm, L32.5mm

Cortical Screw 5mm, L35.00mm

Cortical Screw 5mm, L37.5mm

Cortical Screw 5mm, L40.0mm

Cortical Screw 5mm, L42.5mm

Cortical Screw 5mm, L45.0mm

Tapon de clavo Piccolo
Composite 8 mm

Tapon de clavo Piccolo
Composite 12 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
20,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
22,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
25,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
27,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
30,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
32,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
35,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
37,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
40,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
42,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
45,0 mm



Adminsiccidn Nodonal do Medicamentos,
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UW?

PCST50475

PCST50500

PCSTS50525

PCST50550

PCST50575

PCST50600

PCST50650

PCST50700

PCST50750

PCST50800

PCST50850

PCST50900

PCST50950

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Cortical Screw 5mm, L47.5mm

Cortical Screw 5mm, L50.0mm

Cortical Screw 5mm, L52.5mm

Cortical Screw 5mm, L55.0mm

Cortical Screw 5mm, L57.5mm

Cortical Screw 5mm, L60,.0mm

Cortical Screw 5mm, L65.0mm

Cortical Screw 5mm, L70.0mm

Cortical Screw 5mm, L75.0mm

Cortical Screw 5mm, L80.0mm

Cortical Screw 5mm, L85.0mm

Cortical Screw 5mm, L90.0mm

Cortical Screw 5mm, L95.0mm

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION™,
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Tornillo cortical 5 mm, L
47,5 mm

Tornillo cortical 5 mm), L |
50,0 mm S -

Tornillo cortical 5 mm, L
52,5 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
55,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
57,5 mm

Tornillo cortical 5 mm; i-
60,0 mm - iR

Tornillo cortical 5 mm, L
65,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
70,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
75,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
80,0 mm %

Tornillo cortical 5 mm, L'
85,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
90,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
95,0 mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central

Av. de Mavo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Macional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fe
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



PCST51000
PCST51050
PCST51100
PCST51150
PCST51200
. PTFST40300
PTFST40325
PTFST40350
PTFST40375
« PTFST40400
PTFST40425
PTFST40450
PTFST40475

PTFST40500

Cortical Screw 5mm, L100.0mm
Cortical Screw 5mm, L105.0mm
Cortical Screw 5mm, L110.0mm
Cortical Screw 5mm, L115.0mm
Cortical Screw 5mm, L120.0mm
Partially Threaded Screw 4mm,

L30.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L32.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L35.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L37.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L40.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L42.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L45.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L47.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L50.0mm

Tornillo cortical 5 mm, L
100,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
105,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
110,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
115,0 mm

Tornillo cortical 5 mm, L
120,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 30,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 32,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 35,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 37,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 40,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 42,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 45,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 47,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 50,0 mm



- mot?
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PTFST40525
| PTFST40550
PTFST40575
PTFST40600
PTFST40650
PTFST40700
PTFST40750

PPFN11180
PPFN11200
PPFL11300

PPFL11320

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Partially Threaded Screw 4mm,
L52.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L55.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L57.5mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L60.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L65.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L70.0mm

Partially Threaded Screw 4mm,
L75.0mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail

11/180

Piccolo Composite Proximal Femur Nail

11/200

Piccolo Composite Proximal Femur Nail

11/300 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail

11/320 L

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Presidencia de la Nacion

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 52,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 55,0 mm ~

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 57,5 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 60,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 65,0 mm

Tornillo de rosca parcial 4.
mm, L 70,0 mm %

Tornillo de rosca parcial 4
mm, L 75,0 mm

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/180

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/200

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/300 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/320 I

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Sede Alsina

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Cérdoba,

Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,

Prov, de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



PPFL11340
PPFL11360
PPFL11380
PPFL11400

PPFL11420

PPFL11440
PPFL11460
" PPFR11300
PPFR11320

PPFR11340

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/340 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/360 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/380 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/400 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/420 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/440 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/460 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/300 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/320 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/340 R

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/340 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/360 I

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/380 I

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/400 I

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/420 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/440 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/460 I

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/300 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/320 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo



Adminisiocidn Nocional de Medicamentos,
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PPFR11360

PPFR11380

PPFR11400

PPFR11420

PPFR11440

PPFR11460

PPFL12320

PPFL12340

PPFL12360

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/360 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/380 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/400 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/420 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/440 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
11/460 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/320 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/340 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/360 L

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION™,
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Composite 11/340 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo

Ministe'rio de Sa_!ud y Desarrello Si_:usial
Presidencia de la Nacion

Composite 11/360 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/380 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/400 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo

Composite 11/420 D -

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/440 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 11/460 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/320 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/340 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/360 I

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo BES, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov, de Mendoza

Cérdoba,

Sede Alsina
Alsina 665/671,

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cérdoba

Sede INAME

CABA Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



PPFL12380
PPFL12400
PPFL12420

PPFR12320

PPFR12340
PPFR12360
PPFR1 238b
. PPFR12400
PPFR12420

PPFLS10080

it

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/380 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/400 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/420 L

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/320 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/340 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/360 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/380 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/400 R

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
12/420 R

Piccolo Composite Proximal Femur Lag
Screw 10/80

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/380 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/400 I

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/420 1

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/320 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/340 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/360 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/380 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/400 D

Clavo para fémur
proximal Piccolo
Composite 12/420 D

Tornillo de compresién
para fémur proximal
Piccolo Composite 10 / 80
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PPFLS10085 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresion
Screw 10/85 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 / 85

PPFLS10090 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresion
Screw 10/90 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 / 90

PPFLS10095 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresion
Screw 10/95 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 / 95

PPFLS10100 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresion
Screw 10/100 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 / _
100
PPFLS10105 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresion
Screw 10/105 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 /
105
PPFLS10110 Piccolo Composite Proximal Femur Lag Tornillo de compresién
Screw 10/110 para fémur proximal
Piccolo Composite 10 /
110 '

TPPFLS10080 Titanium Piccolo Composite Proximal Tornillo de compresion de
Femur Lag Screw 10/80 titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/80

TPPFLS10085 Titanium Piccolo Composite Proximal  Tornillo de compresion de
Femur Lag Screw 10/85 titanio para fémur
proximal Piccolo

M 72 Composite® 10/85

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa F&,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



TPPFLS10090

TPPFLS10095

TPPFLS10100

TPPFLS10105

TPPFLS10110

PPFNC1700

- PPFNC1745

PPFNC1705

PPFNC1710

~

Titanium Piccolo Composite Proximal
Femur Lag Screw 10/90

Titanium Piccolo Composite Proximal
Femur Lag Screw 10/95

Titanium Piccolo Composite Proximal
Femur Lag Screw 10/100

Titanium Piccolo Composite Proximal
Femur Lag Screw 10/105

Titanium Piccolo Composite Proximal
Femur Lag Screw 10/110

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
Cap 0 mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail

Cap 4.5 mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
Cap 5 mm

Piccolo Composite Proximal Femur Nail
Cap 10 mm

Tornillo de compresidn de
titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/90

Tornillo de compresiéon de
titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/95

Tornillo de compresidn de
titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/100

Tornillo de compresién de
titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/105

Tornillo de compresién de
titanio para fémur
proximal Piccolo
Composite® 10/110

Tapon de clavo para
fémur proximal Piccolo
Composite 0 mm

Tapon de clavo para
fémur proximal Piccolo
Composite 4,5 mm

Tapon de clavo para
fémur proximal Piccolo
Composite 5 mm

Tapodn de clavo para
fémur proximal Piccolo
Composite 10 mm



Adminisicoién Nodond e Medcac:mnko

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION™,

Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

O| " I Iot : Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrollo Social
5.

Almanios ¥ Tecncioga Medc

Sedes y Delegaciones

PPFNC1720 Piccolo Composite Proximal Femur Nail Tapon de clavo para
Cap 20 mm fémur proximal Piccolo
Composite 20 mm

INSTRUMENTAL ESPECIFICO
Periodo de vida util: 5 afos.

Forma de presentacion: envasados individualmente.

Método de esterilizacién: VAPOR O NO ESTERIL.

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Nombre del fabricante: CarboFixOrthopedics Ltd.

Lugar/es de elaboracién: 11 Ha’ hoshlim St., Herzeliya 4672411, Israel.

Se extiende el presente Certificado de Autorizacién e Inscripcion del PM- 2022-75,
con una vigencia de cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicié_n
autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-553-19-9

3037 014 W0

Disposicion N°

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza

Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fe

Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza

Prov, de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé






