Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion

Disposicion
Namero: DI-2019-3318-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 10 de Abril de 2019

Referencia: 1-47-3110-1919-18-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1919-18-9 del Registro de esta Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Covidien Argentina S.A. solicita se autorice la inscripcion en el Registro
Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administracion Nacional, de un nuevo
producto médico.

Que las actividades de elaboracion y comercializacion de productos médicos se encuentran contempladas
por la Ley 16463, cl Deccreto -9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento
Jjuridico nacional por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacion técnica producida por la Direccidén Nacional de Productos Médicos, en la que
informa que el producto estudiado retine los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y
que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboracién y el control de calidad del
producto cuya inscripcion en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actiia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA



DISPONE:

ARTICULO 1°- Autorizase la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnologia Médica (RPPTM) de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y- Tecnologia
Médica (ANMAT) del producto médico marca Medtronic, nombre descriptivo Catéter de diagndstico y
nombre técnico Catéteres, para Angiografia, de acuerdo con lo solicitado por Covidien Argentina S.A., con
los Datos Identificatorios Caracteristicos que figuran al pie de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rotulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2019-15919777-APN-DNPM#ANMAT.

ARTICULO 3°- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados deberé figurar la leyenda “Autorizado
por la ANMAT PM-2142-653”, con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa
vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacién e Inscripcion en el RPPTM con los datos
caracteristicos mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°- La vigencia del Certificado de Autorizacion sera de cinco (5) afios, a partir de la fecha de
la presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos deTecnologia
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole
entrega de la presente Disposicion, conjuntamente con rétulos e instrucciones de uso autorizadosy el
Certificado mencionado en el articulo 4°. Girese a la Direcciéon de Gestion de Informacion Técnica a los
fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Catéter de diagndstico.

Cédigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 10-688 - Catéteres, para Angiografia.
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Medtronic.

Clase de Riesgo: IV

Indicacion/es autorizada/s: El catéter de diagndstico estd indicado para procedimientos cardiacos y
vasculares. Estd disefiado para distribuir medios radiopacos, guias y agentes terapéuticos en lugares
seleccionados del sistema vascular. Las diferentes configuraciones del catéter de diagndstico estén

disenadas para utilizarse en arterias desde lugares de acceso tales como las arterias radial, humeral y
femoral.

Modelo/s:

Catéteres de diagnostico: Judkins, Amplatz, Multifuncién, sin torque, Coronarios, para bypass coronario,
para Arteria mamaria, TRApease, TRAnsformer, TRAcker y TRActive

DXTS5JL35 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL35 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo

DXTS5JL40 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo



DXT6JLA0 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT5JL40X - 5F 125¢cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL40X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXTS5JL45 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL45 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT5JL45X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL45X - 6F 125¢m DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXTS5JL50 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL50 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT5JL50X - 5F 125¢m DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquierdo
DXT6JL50X - 6F 125¢cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquicrdo
DXTSJL60 - SF 100cm DxTerity™ Judkins Left 6.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izc}uierdo
DXT6JL60 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 6.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, izquicrdo
DXT5JR35 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR35 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT5JR35X - 5F 125¢m DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR35X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT5JR40 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR40 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT5JR40X - 5F 125¢m DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR40X - 6F 125¢cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT5JR4ST - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 ST Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR4ST - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 ST Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho

DXT5JR4M - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 MOD Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins,
derecho

DXT6JR4M - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 MOD Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins,
derecho

DXT5JR50 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho

DXT6JR50 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho



DXT5JR50X - 5F 125¢m DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR50X - 6F 125¢cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT6JR60 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 6.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Judkins, derecho
DXT5AL10 — 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquierdo
DXT6AL10 — 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquierdo
DXT5AL20 — 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquicrdo
DXT6AL20 — 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquierdo
DXT5AL30 — 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 3.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquierdo
DXT6AL30 — 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 3.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, izquierdo
DXT5AR10 — 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, dereho
DXT6ARI10 — 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, dereho
DXT5AR20 — 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, dereho
DXT6AR20 — 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz, dereho

DXT5ARM - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right Modified Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz,
dereho, modificado

DXT6ARM - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right Modified Catheter (sic) Catéter de tipo Amplatz,
dereho, modificado

DXT5MPA - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multipropésito/Multifunciéon A
DXT6MPA - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multiproposito/Multifuncién A

DXT5MPAA - 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multiprop6sito/Multifuncion
A

DXT6MPAA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multiproposito/Multifuncion
A

DXTSMPASH - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multipropdsito/Multifuncion
A

DXT6MPASH - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter Multiproposito/Multifuncion
A

DXTSMPASHA - 5F  110cm  DxTerity™  Multipurpose A Catheter  (sic) Catéter
Multipropésito/Multifuncién A

DXT6MPASHA - 6F 110cm  DxTerity™  Multipurpose A Catheter  (sic) Catéter
Multipropésito/Multifuncién A

DXT5MPB - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multipropésito/Multifuncién B



DXT6MPB - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multipropdsito/Multifuncion B
DXT5MPBA- 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multiproposito/Multifunciéon B
DXT6MPBA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multipropdsito/Multifuncion B

DXTS5MPBSH - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multipropdsito/Multifuncion
B

DXT6MPBSH - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter Multipropdsito/Multifuncién
B

DXT5MPBSHA - 5F 110cm  DxTerity™  Multipurpose B Catheter  (sic)  Catéter
Multiproposito/Multifuncion B

DXT6MPBSHA - 6F 110cm  DxTerity™  Multipurpose = B Catheter  (sic)  Catéter
Multiproposito/Multifuncion B

DXTS5NOTO - 5F 100cm DxTerity™ No-Torque Right Catheter (sic) Catéter sin torque, derecho
DXT6NOTO - 6F 100cm DxTerity™ No-Torque Right Catheter (sic) Catéter sin torque, derccho
DXTS53DRC - 5F I_OOcm DxTerity™ 3-D Right Coronary Catheter (sic) Catéter coronario derecho
DXT630RC -6F 100cm DxTerity™ 3-D Right Coronary Catheter (sic) Catéter coronario derecho

DXTSRCB - 5F 100cm DxTerity™ Right Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para Bypass coronario,
derccho

DXT6RCB — 6F 100cm DxTerity™ Right Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para Bypass coronario,
derecho

DXT5LCB — 5F 100cm DxTerity™ Left Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para Bypass coronario,
izquierdo

DXT6LCB — 6F 100cm DxTerity™ Left Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para Bypass coronario,
izquierdo

DXT5IMA - 5F 100cm DxTerity™ Internal Mammary Artery Catheter (sic) Catéter para Arteria Mamaria
Interna

DXT61MA - 6F 100cm DxTerity™ Internal Mammary Artery Catheter (sic) Catéter para Arteria Mamaria
Interna

U5TRAP35 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP35 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP35SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP35SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP35SHA- 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter

U6TRAP35SHA-6F110cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter



USTRAP40 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP40 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAP40SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP40SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAP40SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP40SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRApcase 4.0 Catheter (sic) Catéter
US5STRAPA4S - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAPA4S - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP45SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP45SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP45SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP45SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4 5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN3S5 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN3S - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U5STRAN35SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TR Ansformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN35SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U5TRAN35SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
UG6TRAN35SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN40 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN40 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAN40SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN40SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAN40SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN40SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAN4S5 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN4S5 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
US5TRAN45SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN45SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TR Ansformer 4.5 Catheter (sic) Catéter

USTRAN45SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter



U6TRAN45SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRACK - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter

U6TRACK - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
USTRACKSH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
U6TRACKSH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
USTRACKSHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
U6TRACKSHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
U5STRACT - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter

U6TRACT — 6F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
US5STRACTSH — 5F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
U6TRACTSH — 6F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
USTRACTSHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
U6TRACTSHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
Catéteres de diagnoéstico: Pigtail

DXT5PIGSTA - 5F 110cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail recto
DXT6PIGSTA - 6F 110cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail recto
DXT5PIGSTX - 5F 125¢cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail recto
DXT6PIGSTX - 6F 125cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail recto
DXT5PIG45A - 5F 110cm DxTerity™ 145° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
DXT6PIG45A-6F 110cm DxTerity™ 145° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
DXT5PIG55A - 5F 110cm DxTerity™ 155° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail

DXT6PIGS55A - 6F 110cm DxTerity™ 155° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail

Periodo de vida util: Catéteres de diagnéstico Judkins, Amplatz, Multifuncion, sin torque, Coronario, para
bypass coronario, para arteria mamaria, TRApease, TRAnsformer, TRAcker y TRActive: 3 afios

Catéteres de diagnostico Pigtail y Angio-kit: 2 afos

Forma de presentacion: Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas conteniendo en cada una un catéter

individual.

Los Angio-kit, contenien dos catéteres coronarios con diferentes formas de curva destinados para acceso
femoral, ademas de un catéter pigtail 6 un catéter coronario con forma curveada destinado para acceso

radial, ademas de un catéter pigtail.



Presentacion: Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas y cada bandeja contiene 2 o 3 catéteresde
acuerdo con la descripcion mencionada anteriormente.

Meétodo de esterilizacion: Oxido de Etileno.

Condicién de uso: Venta exclusiva a profesionales ¢ instituciones sanitarias
Nombre del fabricante:

1) Medtronic Inc.

2) Medtronic Vascular.

3) AvailMed S.A de C.V.

Lugar/es de elaboracion:

1) 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, TN, 55432, Estados Unidos de Aﬁéﬁca.
2) 37 A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, Estados Unidos.

3) C. Industrial Lt. 001 Mz. 105 No. 20905 Int. A Col. Cd. Industrial, Tijuana, Baja California, México
22444,

Expediente N° 1-47-3110-1919-18-9

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
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ANEXO IIIB - ROTULO

Fabricado en:

Nombre y direccidn del fabricante 1:

MEDTRONIC INC.

710 Medtronic Parkway.

Minneapolis, TN - 55432 - Estados Unidos de América y/o

Nombre y direccion del fabricante 2
Medtronic Vascular
37 A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, Estados Unidos ylo

Nombre y direccidn del fabricante 3:

AvailMed S.A de C.V

C. Industrial Lt. 001 Mz. 105 No. 20905 Int. A Col. Cd. Industrial, Tijuana, Baja California, México
22444,

Importado por;

COVIDIEN ARGENTINA S.A.

'Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.
Teléfono: 5789-8500

E-mail: dtecnica.ar@covidien.com
Deposito: Estados Unidos 5180, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires.

Medtronic

DxTerity
Catéter de diagnodstico

CONTENIDQ: Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas conteniendo en cada una un catéter
individual.

Lot .
NOmero de lote.

8 FECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD

STERILE[EO|  Egieriizado por 6xido de etileno.

@ PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutili
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ANEXO IIIB - ROTULO

D Diametro externo.
] Longitud util.
<_*..ﬁ.}_ ) )
Diametro méximo de la guia.
“<\ ESl{ka Valor maximo de presién en PSI/kPa.

I:BJ Consultar las instrucciones de uso.

d Fabricante.

CONDICION DE VENTA: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES
SANITARIAS

DT: Silvana Muzzolini, Farmacéutica M.P.: 14457

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2142-653

Sily uzzolini
Directora Técnica
M.N. 14457 - M.P. 17291

e .f\podera‘da
“~vidien Argentina S.A.
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ANEXO IIIB - ROTULO

Fabricado en:

Nombre y direccién del fabricante 1:

MEDTRONIC INC,

710 Medtranic Parkway.

Minneapolis, TN - 55432 - Estados Unidos de América y/o

Nombre y direccién del fabricante 2:
Medtronic Vascular
37 A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, Estados Unidos yfo

Nombre y direccién del fabricante 3:

AvailMed S.Ade C.V

C. Industrial Lt. 001 Mz. 105 No. 20905 Int. A Col. Cd. Industrial, Tijuana, Baja California, México
22444,

Importado por:

COVIDIEN ARGENTINA S.A.

Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, {C1430DAH), Argentina.
Teléfono: 5789-8500 '

E-mail: dtecnica.ar@covidien.com

Deposito: Estados Unidos 5180, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires.

Medtronic

DxTerity
Angio-kit

CONTENIDO: Los Angio-kit, contenien dos catéteres coronarios con diferentes formas de curva
destinados para acceso femoral, ademas de un catéter pigtail 6 un catéter caronario con forma
curveada destinado para acceso radial, ademas de un catéter pigtail.

Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas y cada bandeja contiene 2 o 3 catéteres de
acuerdo a la descripcién mencionada anteriormente.

LoT .
Numero de lote. o
Silv fuzzolini
g irectora Té&cnica
M‘N.A4457 -M.P. 17291
i ; .Apoderada o
C-vidien Argentina S.A. HGHts
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NEXO ITIB - ROTULO

8 FECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD

STERLEJEO|  ereritizado por éxido de etileno.
PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

O Diametro externo.
b

| Longitud atil.
< B Diametro maximo de fa guia.
\<\ EslikPa Valor maximo de presion en PSI/kPa.

[:B] Consultar las instrucciones de uso.

u ’ Fabricante,

CONDICION DE VENTA:- VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES

SANITARIAS
DT: Silvana Muzzalini, Farmacéutica M.P.; 14457
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2142-653

Silvana Muzzolini
Directora Te&cnica
M.N. 14457 - M.P. 17291

oderada

A
~ ~\ridie?1 Argentina S.A.
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Fabricado en:

Nambre y direccion del fabricante 1:

- MEDTRONIC INC.

710 Medtronic Parkway.

Minneapolis, TN - 55432 - Estados Unidos de Ameérica y/o

Nombre y direccion del fabricante 2:
Medtronic Vascular
37 A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, Estados Unidos y/o

Nombre y direccién del fabricante 3:

AvailMed S.A de C.V

C. Industrial Lt. 001 Mz. 105 No. 20905 Int. A Col. Cd. industrial, Tijuana, Baja California, México
22444,

Importado por. COVIDIEN ARGENTINA S.A.
Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.
Teléfono: 5789-8500

E-mail; dtecnica.ar@covidien.com
Depésito: Estados Unidos 5180, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires.

Medtronic

DxTerity
Catéter de diagndstico

STERILE E Esterilizado por dxido de etileno.
@ PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.:
O Diametro externo.

CONDICION DE VENTA: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES
SANITARIAS

DT: Silvana Muzzolini, Farmacéutica M.P.: 14457

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2142-653

Siivana Muzzaolini
Directora Técnica Pag. 2de6
M.N. 14457 - M.P. 172831
oderada

AP !
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3 DxTerity™
CATETER DE DIAGNOSTICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Los catéteres de diagnostico DxTerity™ estan disponibles en diversas configuraciones y tamafios

French.

INDICACIONES DE USO

El catéter de diagndstico esté indicado para pracedimieﬁtos cardiacos y vasculares. Esta disefiado
para distribuir medios radiopacos, gufas y agentes terapéuticos en lugares seleccionados del
sistema vascular. Las diferentes configuraciones del catéter de diagndstico estan disenadas para

utilizarse en arterias desde lugares de acceso tales como las arterias radial, humeral y femoral.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna especifica para este dispositivo.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Precaucion: Lea atentamente todas las instrucciones. Ef incumplimiento de las instrucciones,

advertencias y medidas preventivas podria acarrear consecuencias graves o producir lesiones al

paciente.

Generales

m Valido para uso en un solo paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice este producto. La
reutilizacion, el reprocesamiento o la reesterilizacién del dispositivo pueden poner en peligro su
integridad estructural o generar un riesgo nuevo de contaminacion del mismo que podrian
provocar al paciente lesiones, enfermedades o incluso la muerte. La limpieza, la desinfeccion y Ia
“reesterilizacion del dispositivo pueden poner en peligro las caracteristicas esenciales de los
materiales y del disefio del dispositivo y causar el fallo del mismo.

= No utilice el catéter de diagnostico si se ha dafiado o si se observa cualquier otra anomalia.

m No utilice el producto después de la fecha de caducidad. ‘

m Utilice una técnica aséptica durante todo el procedimiento.

m Advertencia: Administre el tratamiento anticoagulante adecuado para reducir la posibilidad de
trombosis. Si el paciente no recibe el tratamiento anticoagulanté adecuado, podrian formarse
trombos. Las pruebas sin anticoagulacion muestran una formacion de trombos de magnitud

variable en la superficie del dispositivo.

5 fuzzolini
3 i Técnica
M g' r&c:g'rra- M'.asg'_n{gza 1 Pag.3dc6
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C~vidien ArgETING 13419777-APN-DNPM#ANMAT

Pagina 6 de 9



m Una vez usado, este producto puede suponer un riesgo bioldgico. Manipule y deseche todos
estos dispositivos conforme a la practica médica aceptada y a las leyes y normativas locales,
estatales y federales aplicables.

m Solamente médicos que hayan recibido formacion en procedimientos angiograficos
intravasculares deben utilizar o supervisar el uso del catéter de diagndstico.

m Examine detenidamente el catéter de diagnéstico antes de utilizarlo para verificar que el tamario,
la formé y el estado del mismo son adecuados para los procedimientos previstos.

m Guarde los catéteres de diagndstico en un lugar frio, seco y oscuro.

m No exponga los catéteres de diagnéstico a la luz ultravioleta.

m El catéter de diagnoéstico se suministra estéril y apirdgeno. No utilice el catéter si el envase se ha
abierto o danado antes de su uso.

= No caliente ni doble el catéter de diagnéstico antes de utilizarlo.

m Seleccione un catéter de diagndéstico con una forma de la punta y un tamafo dptimos, teniendo

en cuenta el lugar de acceso, el lugar de destinc y las caracteristicas anatémicas del paciente.

Interacciones

m Cuando utilice un farmaco o dispositivo con el catéter de diagnostico, tenga en cuenta las
prapiedades y caracteristicas del farmaco o dispositivo y tenga la debida precaucion para evitar
danfar el catéter de diagnostico.

a No utilice alcohol, soluciones antiséptiéas ni otros disolventes con el catéter de diagnostico.

Preparacién

m Aplique un tratamiento anticoagulante adecuado al paciente.

m Para prevenir o reducir la formacién de coagulos y la embolia gaseosa, llene siempre el catéter
de diagnoéstico con solucion de lavado o medio de contraste antes de introducirlo en el sistema
vascular. Considere la utilizacion de heparinizacion sistémica.

m Utilice una guia con el catéter de diagnéstico para garantizar una introduccién sencilla del
catéter.

m El catéter de diagnéstico puede alojar una guia del tamaiio maximo indicado en la etiqueta.

s Utilice guias recubiertas con el catéter de diagndstico para aumentar la tromborresistencia y la -
lubricidad.

zz?l:';m
V"”;f’;ra Té;n-ll'rzg‘
DlregAE:T R
M. :xp"de L atina
~vigien ATGET
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Procedimiento

a Tenga precaucion si utiliza catéteres de diagnéstico de tamario 5 Fr o menor y si el estudio
imaginoldgico preoperatorio indica que es razonable prever la presencia de enfermedad de los
ostiums. Si se hace pasar un catéter de diagnéstico de tamafio 5 Fr o menor a través de una
lesion de un ostium puede resultar dificil detectar la enfermedad del ostium.

m Para evitar dafiar el catéter de diagndstico una vez que se lo ha hecho avanzar hasta el vaso,
manipule la guia con cuidado, especialmente al superar una curva del catéter de diagndstico y al
pasar a través de su punta.

m Refuerce el cuerpo del catéter de diagndstico con una gufa cuando se aplique torsion. Si se
aplica una torsidn excesiva sin la utilizacidén de una guia, el catéter puede doblarse o retorcerse, lo
cual puede dificultar su recuperacion.

m Si encuentra resistencia al hacer avanzar o retirar el catéter de diagnostico, no continde hasta
que se haya determinado la causa mediante un examen fluoroscdpico.

m Tenga cuidado al retirar una guia de un catéter de diagndstico que presente multiples curvas.

m Antes de iniciar la infusién, compruebe que el catéter no esta retorcido ni obstruido. De lo
contrario, el catéter podria romperse, dividirse o separarse, ocasionando dafos en el vaso.

m No supere los valeres de presién indicados en la etiqueta.

m En la Tabla 1 se presentan los datos de rendimiento del catéter de diagnéstico. No supere Ia

presion maxima de inyeccidn permitida.

Tabla 1. Caudal del catéter de diagnostico

Caudatl
Tamano Caudat Presion maxima permi-
French maximo | Presion (psi/kPa) tida (psifkPa)
(mils)
5 Fr{1.67 mm) 18 600 psi/4137 kPa | 1200 psu8274 kPa
27 1200 psi/8274 kPa
6 Fr (2,00 mim) 28 600 psif4137 kPa 1200 psilB274 kPa
40 1200 psife274 kPa

Todas las mediciones se realizaron-utilizando muestras de catéteres de diagnéstico de 100 cm de
longitud con una solucién de Isovue-300 al 50 %/solucién salina al 50 % por volumen a 37 °C.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos que pueden producirse o requerir intervencion son, enire ofros, los
siguientes:

a2 Formacion de trombos

s Embolizacién

Muzzolini

scnica
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m Infeccién

m Lesidn o perforacion de las paredes arteriales, venosas o cardiacas
m Desprendimiento de una placa de ateroma .
m Hematoma en el lugar de la puncién

m Arritmia cardiaca

m Infarto de miocardio

m Oclusién vascular

m Muerte

m Dolor en el lugar de acceso

m Reacciones alérgicas y neuroldgicas

m Vasoespasmo

m [ctus y accidente isquémico transitorio

m Falso aneurisma

m Fistula arteriovenosa

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extraiga con cuidado el catéter de diagndstico del envase.

2. Lave el catéter de diagnostico con solucién salina heparinizada.

3. El catéter de diagndstico puede introducirse en el vaso seleccionado mediante la técnica de
corte, la técnica de Seldinger o métodos con introductor. Si utiliza un introductor, aseglrese de
que su tamaro French sea superior o igual al de! catéter de diagndstico seleccionado.

4. Introduzca el catéter de diagnaéstico en el sistema vascular sobre una guia y hagalo avanzar con
cuidado bajo control fluoroscépico.

5. Para retirar el catéter de diagndstico, vuelva a introducir la guia para enderezar la punta del
catéter de diagnostico. Retire lentamente el catéter de diagndstico y la guia bajo control
fluoroscdpico. Medtronic recomienda usar aspiracién durante la retirada.
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Adminisrocion Nadiona oo Medicamanios

~onmat -

Y

A\ Ministerio de Salud y Desarrollo Social
5/ Presidencia de la Naciénj

Gobierno de Salud

Almonior y Tecnclogia Mockco

VS

CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION

Expediente N°: 1-47-3110-1919-18-9
La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médicg
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Covidien Argentina S.A., ;fﬁa
autoriza la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos §e
Tecnologia Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios caracteristicos:
Nombre descriptivo: Catéter de diagndstico.
Codigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 10-688 - Catéteres, para
Angiografia. se
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Medtronic. - ’“n
Clase de Riesgo: IV
Indicacion/es autorizada/s: El catéter de diagndstico estd indicado para
procedimientos cardiacos y vasculares. Esta disefiado para distribuir medios
radiopacos, guias y agentes terapéuticos en lugares seleccionados del sistemg
vascular. Las diferentes configuraciones del catéter de diagnostico estan disefiadas
para utilizarse en arterias desde lugares de acceso tales como las arterias radiall-,

humeral y femoral.

Modelo/s:
Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos_'
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
1
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Szmi:alipt'.§
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta MNacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cardaba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza

Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Sahta® &
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Catéteres de diagnédstico: Judkins, Amplatz, Multifuncién, sin torque, Coronarios,
para bypass coronario, para Arteria mamaria, TRApease, TRAnsformer, TRAcker y
TRActive

DXT5IL35 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT6IL35 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT5IL40 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT6IL40 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT5]L40X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT6]L40X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, izquierdo

DXT5]L45 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo

Judkins, izquierdo

DXT6]L45 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de tipo

Judkins, izquierdo

Tl
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Ol I I I IO t : Secretaria de @ Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Almanto: v Tecnciogio Médico

=

Sedes y Delegaciones

DXT5]L45X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT6JL45X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Left 4.5 Catheter (sic) Catéter
Judkins, izquierdo

DXT5]L50 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT6JL50 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT5JIL50X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Cateter de
Judkins, izquierdo

DXT6IL50X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Left 5.0 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT5]L60 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Left 6.0 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT6JL60 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Left 6.0 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, izquierdo

DXT5JR35 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de
Judkins, derecho

DXT6JR35 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de

Judkins, derecho

tipo

tipo

tipo
tipo
tipo
tipe
tipo

tipo

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica ;ﬁu'gehtﬁga3

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleq. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Macional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Mendoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé
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DXT5JR35X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho
BXT6IR35X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Right 3.5 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho
DXT5JR40 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho
DXT6JR40 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho
DXT5]R40X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho
DXT6IJR40X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 Catheter (sic) Catéter de tipo

Judkins, derecho

DXTS5JR4ST - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 ST Catheter (sic) Catéter de
tipo Judkins, derecho

DXT6IR4ST - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 ST Catheter (sic) Catéter de
tipo Judkins, derecho

DXT5JR4M - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 MOD Catheter (sic) Catéter de

tipo Judkins, derecho

DXT6JR4M - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 4.0 MOD Catheter (sic) Catéter de
tipo Judkins, derecho

iy
=
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DXT5JR50 - 5F 100cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tlpq
Judkins, derecho

DXT6JR50 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de ti;;ao ‘
Judkins, derecho

DXT5JR50X - 5F 125cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tip_?
Judkins, derecho :
DXT6JR50X - 6F 125cm DxTerity™ Judkins Right 5.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Judkins, derecho

DXT6JR60 - 6F 100cm DxTerity™ Judkins Right 6.0 Catheter (sic) Catéter de tibo
Judkins, derecho

DXT5AL10 - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, izquierdo
DXT6AL10 - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 1.0 Catheter (sic) Catéter de ti_p@
Amplatz, izquierdo :
DXT5AL20 - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, izquierdo

DXT6AL20 - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipc}
Amplatz, izquierdo -
DXT5AL30 - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 3.0 Catheter (sic) Catéter de tiﬁ,g

Amplatz, izquierdo

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repuiblica Argentina

Sede Central

Deleg. Mendoza

Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av, de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta MNacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Carrientes Misiones Prov. de Santa Fé

Prov. de Mendoza
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DXT6AL30 - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Left 3.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, izquierdo

DXTS5AR10 - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, dereho

bXTGARlO - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 1.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Kﬁplatz, dereho

DXTS5AR20 - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, dereho

DXT6AR20 - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right 2.0 Catheter (sic) Catéter de tipo
Amplatz, dereho

DXT5ARM - 5F 100cm DxTerity™ Amplatz Right Modified Catheter (sic) Catéter de
tibo Amplatz, dereho, modificado

DXT6ARM - 6F 100cm DxTerity™ Amplatz Right Modified Catheter (sic) Catéter de
tipo Amplatz, dereho, modificado

DXTSMPA - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncion A

DXTE6MPA - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter
’ML[tipropésito/Multifuncién A

DXTSMPAA - 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter

Multipropésito/Multifuncion A

e

1:
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DXT6MPAA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter
Multiproposito/Multifunciéon A
DXTSMPASH - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Cateter
Multipropésito/Multifuncion A
DXT6MPASH - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter
Multiproposito/Multifuncion A
DXTS5MPASHA - 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncion A
DXT6MPASHA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose A Catheter (sic) Catété_f
Multiproposito/Multifuncion A
DXTSMPB - b5F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifunciéon B
DXT6MPB - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncién B
DXT5MPBA- 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catét_ef
Multipropésito/Multifuncion B
DXT6MPBA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncion B

DXTSMPBSH - 5F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter

W Multipropdsito/Multifuncién B

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argent‘!gar
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
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DXT6MPBSH - 6F 100cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncion B

DXTSMPBSHA - 5F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropésito/Multifuncion B

DXT6MPBSHA - 6F 110cm DxTerity™ Multipurpose B Catheter (sic) Catéter
Multipropdsito/Multifuncion B

DXT5NOTO - 5F 100cm DxTerity™ No-Torque Right Catheter (sic) Catéter sin
tdrque, derecho

DXT6NOTO - 6F 100cm DxTerity™ No-Torque Right Catheter (sic) Catéter sin
torque, derecho

DXT53DRC - 5F 100cm DxTerity™ 3-D Right Coronary Catheter (sic) Catéter
coronario derecho

DXT630RC -6F 100cm DxTerity™ 3-D Right Coronary Catheter (sic) Catéter
@&éronario derecho

DXTSRCB - 5F 100cm DxTerity™ Right Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para
Bypass coronario, derecho

DXT6RCB - 6F 100cm DxTerity™ Right Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para
Bypass coronario, derecho

DXTSLCB - 5F 100cm DxTerity™ Left Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter para

Bypass coronario, izquierdo

407
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DXT6LCB - 6F 100cm DxTerity™ Left Coronary Bypass Catheter (sic) Catéter pafa

Bypass coronario, izquierdo

DXT5IMA - 5F 100cm DxTerity™ Internal Mammary Artery Catheter (sic) Catéter
para Arteria Mamaria Interna

DXT61MA - 6F 100cm DxTerity™ Internal Mammary Artery Catheter (sic) Catéter
para Arteria Mamaria Interna

USTRAP35 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter : ;'Eé
U6TRAP35 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter "
USTRAP35SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP35SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP35SHA- 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP35SHA-6F110cm DxTerity™ TRA TRApease 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP40 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter - 1.;3
UBTRAP40 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter \.-
USTRAP40SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAP40SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAP40SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
UG6TRAP40SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAP45 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter

U6TRAP45 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
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US5TRAP45SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
UBTRAP45SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAP45SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4.5 Catheter (sic) Catéter
UBTRAP45SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRApease 4 5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN35 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRANBS - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN35SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN35SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN35SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN3SSHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 3.5 Catheter (sic) Catéter
UISTRAN4O - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
iJSTRAN4O - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAN40SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN40SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
USTRAN40SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
U6TRAN40SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.0 Catheter (sic) Catéter
ijJ‘.S"I'RAN45 - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
UGTRAN45 - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRAN45SH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter

UBTRAN45SH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter

W
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USTRAN45SHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter'-.
U6TRAN45SHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAnsformer 4.5 Catheter (sic) Catéter
USTRACK - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter

UBTRACK - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter

USTRACKSH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter ,
U6TRACKSH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
USTRACKSHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
U6TRACKSHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRAcker Catheter (sic) Catéter
USTRACT - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
U6TRACT - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
USTRACTSH - 5F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
U6TRACTSH - 6F 100cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
USTRACTSHA - 5F 110cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
U6TRACTSHA - 6F 110cm DxTerity™ TRA TRActive Catheter (sic) Catéter
Catéteres de diagnéstico: Pigtail

DXT5PIGSTA - 5F 110cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail
recto

DXTE6PIGSTA - 6F 110cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigté.l-'i'[

recto
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DXTS5PIGSTX - 5F 125cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail
fecto

DXT6PIGSTX - 6F 125cm DxTerity™ Pigtail Straight Catheter (sic) Catéter Pigtail
recto

DXT5PIG45A - 5F 110cm DxTerity™ 145° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
DXT6PIG45A-6F 110cm DxTerity™ 145° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
BXT5PIG55A - 5F 110cm DxTerity™ 155° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
BIXT6PIG55A - 6F 110cm DxTerity™ 155° Pigtail Catheter (sic) Catéter Pigtail
Periodo de vida Util: Catéteres de diagndstico Judkins, Amplatz, Multifuncion, sin
torque, Coronario, para bypass coronario, para arteria mamaria, TRApease,
TRAnsformer, TRAcker y TRActive: 3 afios

Catéteres de diagndstico Pigtail y Angio-kit: 2 afos

Forma de presentacion: Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas conteniendo
&h cada una un catéter individual.

Los Angio-kit, contenien dos catéteres coronarios con diferentes formas de curva
destinados para acceso femoral, ademas de un catéter pigtail 6 un catéter coronario
con forma curveada destinado para acceso radial, ademas de un catéter pigtail.
Presentacion: Cada estuche contiene 1 o 5 bandejas selladas y cada bandeja
contiene 2 o 3 catéteres de acuerdo con la descripcion mencionada anteriormente.

Método de esterilizacidon: Oxido de Etileno.
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Almonio:s v Tecnologio Médicn

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante:

1) Medtronic Inc.

2) Medtronic Vascular.

3) AvailMed S.A de C.V.

Lugar/es de elaboracion:

1) 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, TN, 55432, Estados Unidos de América.

2) 37 A Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, Estados Unidos. _
3) C. Industrial Lt. 001 Mz. 105 No. 20905 Int. A Col. Cd. Industrial, Tijuana, Baja
California, México 22444.

Se extiende el presente Certificado de Autorizacién e Inscripcion del PM-2142-653,
con una vigencia de cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicion autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-1919-18-9

3318 10 ner 200

Disposicion N°

Prov. de Mendoza
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