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BUENOS AIRES,

5 1 7 ,

22 JUl 2014

VISTO el Expediente NO 1-47-3167-14-7 del Registro de esta

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SYNCROTECH S.R.L.

solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el

RPPTM NO PM-1398-1, denominado: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES,

marca STRAUMANN.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la

Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y

Productos de Tecnología Médica (RPPTM). I

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la

normativa aplicable.
Que la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección

Nacional de Productos Médicos han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los

Decretos NO 1490/92 Y 1271/13.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Autorizase la modificación del Certificado de Inscripción en el

RPPTM NO PM-1398-1, denominado: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES,

marca STRAUMANN.
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5 1 7 4

Dr. 0110 A. ORSINGHER
Sub Admínlstradl)r Nac!l)nal

A.N.M.A.T.

51 7 4

Expediente NO 1-47-3167-14-7

DISPOSICIÓN NO

gs

ARTÍCULO 2°,- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el

cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá

agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM NOPM-139S-1.

ARTÍCULO 30.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado y

hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, gírese a la

Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del

Anexo de Modificaciones al certificado original. Cumplido, archfvese

PERMANENTE,
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ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,

Alim5tol f T4:nología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición

N° ,~alos efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en

el RPPTM NO PM-1398-1 Y de acuerdo a lo solicitado por la firma SYNCROTECH

'S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al

pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES.

Marca: STRAUMANN.

Disposición Autorizante de (RPPTM) NO4128/13 de fecha 28 de junio de 2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-5225-10-2.

DATO DATO AUTORIZADO MODIF\CACION /
IDENTIFICA- HASTA LA FECHA RECTIFICACION AUTORIZADA
TORIO A

MODIFICAR

Modeio/s N° de Descripción N° de Art. Descripción del
Art. del Artículo Artículo

033.030 Implante 033.030S Implante
S Estándar, 0 Estándar, 12'

4,lmm RN, 4,lmm RN,
SLActive@ SLActive@ 6mm
6mm 033.031G Implante

033.031 Implante Estándar, Guiado,
G Estándar, o 4,lmm RN,

Guiado, 0 SLActlve@ 8mm
4,lmm RN, 033.031S Implante
SLActive@ Estándar, 0
8mm 4,lmm RN,

033.031 Implante SLActive@ 8mm
S Estándar, 0 033.032G Implante

4,lmm RN, Estándar, Guiado,
SLActive@ o 4,lmm RN,
8mm SLActive@ lOmm

033.032 Implante 033.032S Implante
G Estándar, Estándar, 0

Guiado, 0 4,lmm RN,
4/1mm RN, SLActlve@ 10mm
SLActive@ 033.033G Imnlante
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10mm Estándar, Guiado,

033.032 Implante (2)4,lmm RN,
5 Estándar, (21 5LActive@ 12mm

4/1mm RN, 033.0335 Implante
5LActive@ Estándar, (21
10m m 4/1mm RN,

033.033 Implante 5LActive@ 12m m
G Estándar, 033.0345 Impiante

Guiado, 0 Estándar, (21
4/1mm RN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ 14m m
12m m 033.0355 Implante

033.033 Implante Estándar, 0
5 Estándar, (21 4/1mm RN,

4,lmm RN, 5LActive@ 16m m
5LActive@ 033.0435 Implante
12mm Estándar Plus, 0

033.034 Implante 4,lmm RN,
5 Estándar, 0 5LActive@ 4mm,

4,lmm RN, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
14m m 033.0445 Implante

033.035 Implante Estándar Plus, 0
5 Estándar, (21 4/8mm RN,

4/1mm RN, 5LActive@ 4mm,
5LActive@ Roxolid@,
16mm Loxim™

033.050 Implante 033.0455 Implante
5 Estándar Plus Estándar Plus, 0

o 4,lmm RN, 4,8mm WN,
5LActive@ SLActive@ 4mm,
6mm Roxolid@,

033.051 Implante Loxim™
G Estándar Plus, 033.0505 Implante

Guiado/0 Estándar Plus (21
4/1mm RN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ 6mm
8mm 033.051G Implante

033.051 Implante Estándar Plus,
5 Estándar Plus Guiado, 0 4,lmm

o 4,lmm RN, RN, 5LActive@
5LActive@ 8mm
8mm 033.0515 Impiante

033.052 Implante Estándar Plus (21
G Estándar Plus 4 lmm RN
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Guiado,0 5LActive@ 8mm
4,lmm RN, 033.052G Implante
5LActive@ Estándar Plus,
lOmm Guiado, 0 4,lmm

033.052 Implante RN, 5LActive@
5 Estándar Plus 10mm

O 4,lmm RN, 033.0525 Implante
5LActive@ Estándar Plus O

, 10mm 4,lmm RN,
033.053 Implante 5LActive@ 10mm
G Estándar Plus, 033.053G Implante

Guiado, O Estándar Plus,
4,lmm RN, Guiado,04,lmm
5LActive@ RN, 5LActive@
12mm 12mm

033.053 Implante 033.0535 Impiante
5 Estándar Plus Estándar Plus O

O 4,lmm RN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ 12mm
12mm 033.0545 Impiante

033.054 Implante Estándar Pius O
5 Estándar Pius 4,lmm RN,

o 4,lmm RN, 5LActive@ I4mm
5LActive@ 033.1315 Implante
14mm Estándar, O

033.131 Implante 3,3mm RN,
5 Estándar, 0 5LActive@ 8mm

3,3mm RN, 033.1325 Implante
5LActive@ Estándar, 0
8mm 3,3mm RN,

033.132 Implante 5LActive@ 10mm
5 Estándar, 0 033.1335 Implante

3,3mm RN, Estándar, 0
5LActive@ 3,3mm RN,
lOmm 5LActive@ 12mm

033.133 Implante 033.1345 Implante
5 Estándar, O Estándar¡ 0

3,3mm RN, 3/3mm RN,
5LActive@ 5LActive@ 14mm
12mm 033.1355 Impiante

033.134 Impiante Estándar, 0
5 Estándar, 0 3,3mm RN,

3,3mm RN, 5LActive@ I6mm
5LActive@ 033.1515 Impiante
14mm Estándar Plus O
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033.135 Implante 3,3mm RN,
5 Estándar, el 5LActive@ Smm

3,3mm RN, 033.1525 Implante
5LActive@ Estándar Plus O
16mm 3,3mm RN,

033.151 Implante 5LActive@ 10mm
5 Estándar Plus 033.1535 Implante

O 3,3mm RN, Estándar Plus O
5LActive@ 3,3mm RN,
Smm 5LActive@ 12mm

033.152 Implante 033.1545 Implante
5 Estándar Plus Estándar Plus O

o 3/3mm RN, 3,3mm RN,
5LActive@ 5LActive@ 14mm
lOmm 033.2305 Implante

033.153 Implante Estándar, O
5 Estándar Plus 4/8mm RN,

O 3,3mm RN, 5LActive@ 6mm
5LActive@ 033.2315 Implante
12mm Estándar, O

033.154 Implante 4,Smm RN,
5 Estándar Plus 5LActive@ Smm

o 3,3mm RN, 033.2325 Implante
5LActive@ Estándar, O
14mm 4/8mm RN,

033.230 Implante 5LActive@ 10mm
5 Estándar, el 033.2335 Implante

4,Smm RN, Estándar, 0
5LActive@ 4,Smm RN,
6mm 5LActive@ 12mm

033.231 Implante 033.2345 Impiante
5 Estándar, el Estándar, el

4,8mm RN, 4,8mm RN,
5LActive@ 5LActive@ 14mm
Smm 033.2505 Implante

033.232 Implante Estándar Plus O
5 Estándar, 0 4,8mm RN,

4,Smm RN, 5LActive@ 6mm
5LActive@ 033.251G Implante
10mm Estándar Plus,

033.233 Implante Guiado, el 4,8mm
5 Estándar, O RN, 5LActive@

4/8mm RN, Smm
5LActive@ 033.2515 Implante
12mm Estándar Plus O
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033.234 Implante 4,8mm RN,
5 Estándar, 0 5LActive@ Smm

4,8mm RN, 033.252G Implante
5LActive@ Estándar Plus,
14m m Guiado, 0 4,8mm

033.250 Implante RN, 5LActive@
5 Estándar Plus lOmm

o 4,Smm RN, 033.2525 Implante
5LActive@ Estándar Plus 0
6mm 4,8mm RN,

033.251 Implante 5LActive@ lOmm
G Estándar Plus, 033.253G Implante

Guiado, 0 Estándar Plus,
4,8mm RN, Guiado, 0 4,8mm
5LActive@ RN, 5LActlve@
Smm 12mm

033.251 Implante 033.2535 Implante
5 Estándar Plus Estándar Plus 0

o 4,Smm RN, 4,8mm RN,
5LActive@ 5LActive@ 12mm
Smm 033.2545 Implante

033.252 Implante Estándar Plus 0
G Estándar Plus, 4,8mm RN,

Guiado, 0 5LActive@ 14m m
4,8mm RN, 033.4165 Implante
5LActive@ Estándar Plus 0
10mm 3,3mm NNC,

033.252 Implante SLActive@ 8mm,
5 Estándar Plus Roxolid@

o 4,8mm RN, 033.4175 Implante
5LActive@ Estándar Plus 0
10mm 3,3mm NNC,

033.253 Implante 5LActive@ lOmm,
G Estándar Plus, Roxolid@

Guiado, 0 033.41S5 Implante
4,8mm RN, Estándar Plus 0
5LActive@ 3,3mm NNC,
12mm 5LActlve@ 12mm,

033.253 Implante Roxolid@
5 Estándar Plus 033.4195 Implante

o 4,Smm RN, Estándar Plus 0
5LActive@ 3,3mm NNC,
12mm 5LActive@ 14mm,

033.254 Implante Roxolid@
5 Estándar Plus 033.431G ImDlante
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o 4,Smm RN, Estándar, Guiado,
5LActive@ o 3,3mm RN,
14m m 5LActive@ Smm

033.416 Implante 033.4315 Implante
5 Estándar Plus Estándar, 0

o 3,3mm 3,3mm RN,
NNC, 5LActive@ Smm
5LActive@ 033.432G Implante
8mm, Estándar, Guiado,
Roxolid@ o 3,3mm RN,

033.417 Impiante 5LActive@ 10mm
5 Estándar Plus 033.4325 Implante

o 3,3mm Estándar, 0
NNC, 3,3mm RN,
5LActive@ 5LActlve@ lOmm
10m m, 033.433G Implante
Roxolid@ Estándar, Guiado,

033.41S Implante o 3,3mm RN,
5 Estándar Plus 5LActive@ 12mm

o 3,3mm 033.4335 Implante
NNC, Estándar, 0
5LActive@ 3,3mm RN,
12mm, 5LActive@ 12m m
Roxolid@ 033.4345 Implante

033.419 Implante Estándar, 0
5 Estándar Plus 3,3mm RN,

o 3,3mm 5LActive@ 14mm
NNC, 033.4355 Implante
5LActive@ Estándar, 0
14mm, 3/3mm RN,
Roxolid@ 5LActive@ 16mm

033.431 Implante 033.451G Implante
G Estándar¡ Estándar Plus,

Guiado, 12' Guiado, 12' 3¡3mm
3/3mm RN, RN, 5LActive@
5LActive@ Smm
Smm 033.4515 Implante

033.431 Implante Estándar Plus, 0
5 Estándar, 12' 3,3mm RN,

3,3mm RN, 5LActive@ Smm
5LActive@ 033.452G Implante
Smm Estándar Plus,

033.432 Implante Guiado, 0 3,3mm
G Estándar, RN, 5LActive@

Guiado 0 10m m
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3,3mm RN, 033.4525 Implante
5LActive@ Estándar Plus, 0
10mm 3,3mm RN,

033.432 Implante 5LActive@ 10mm
5 Estándar, 0 033.453G Implante

3,3mm RN, Estándar Plus,
5LActive@ Guiado, 0 3,3mm
lOmm RN, 5LActive@

033.433 Implante 12mm
G Estándar, 033.4535 Implante

Guiado, 0 Estándar Plus, 0
¡ 3,3mm RN, 3,3mm RN,

5LActive@ 5LActive@ 12mm
12m m 033.4545 Implante

033.433 Implante Estándar Plus, 0
5 Estándar, 0 3,3mm RN,

3,3mm RN, 5LActive@ 14m m
5LActive@ 033.5015 Implante
12m m Estándar, ~

033.434 Implante 3,3mm RN,
5 Estándar, 0 SLActive@ 8mm,

3,3mm RN, Roxolid@,
5LActlve@ Loxim™
14m m 033.5025 Implante

033.435 Implante Estándar, ~ O
5 Estándar, 0 3,3mm RN,

3,3mm RN, 5LActive@ lOmm,
5LActive@ Roxolid@,
16mm Loxim™

033.451 Implante 033.5035 Implante
G Estándar Plus, Estándar, 0

Guiado, 0 3,3mm RN,
3,3mm RN, 5LActive@ 12mm,
5LActive@ Roxolid@,
8mm Loxim™

033.451 Implante 033.5045 Implante
5 Estándar Plus, Estándar, 0

o 3,3mm RN, 3,3mm RN,
5LActlve@ 5LActlve@ 14mm,
8mm Roxolid@,

033.452 Implante Loxim™
G Estándar Plus, 033.5055 Implante

Guiado, 12' Estándar, 0
3,3rnm RN, 3,3mm RN,
5LActive@ 5LActive@ 16m m
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lOmm Roxolid@,
033.452 Implante Loxim™
5 Estándar Plus, 033.5115 Implante

o 3,3mm RN, Estándar Plus, 0
5LActive@ 3,3mm RN,
lOmm 5LActive@ Smm,

033.453 Implante Roxoiid@,
G Estándar Plus, Loxim™

Guiado, 0 033.5125 Implante
3,3mm RN, Estándar Plus, 0
5LActive@ 3,3mm RN,
12m m SLActive@ lOmm,

033.453 Implante Roxolid@,
5 Estándar Plus, Loxim™

el 3,3mm RN, 033.5135 Implante
5LActive@ Estándar Plus, 0
12mm 3,3mm RN,

033.454 Impiante SLActive@ 12mm,
5 Estándar Plus, Roxoiid@,

o 3,3mm RN, Loxim™
5LActive@ 033.5145 Implante
14m m Estándar Plus, 121

033.630 Impiante 3,3mm RN,
5 Estándar, el SLActive@ 14mm,

4,8mm WN, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
6mm 033.5215 Implante Tapered

033.631 Impiante Effect, 0 3,3mm
5 Estándar, el RN, SLActive@

4,8mm WN, 8mm, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
Smm 033.5225 Implante Tapered

033.632 Implante Effect, 121 3,3mm
5 Estándar, el RN, 5LActive@

4,Smm WN, lOmm, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
10mm 033.5235 Implante Tapered

033.633 Implante Effect, 0 3,3mm
5 Estándar, el RN, 5LActive@

4,8mm WN, 12mm, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
12m m 033.5245 Implante Tapered

033.650 Implante Effect, 121 3,3mm
5 Estándar Plus, RN, 5LActive@

04 Smm WN 14mm Roxolid@
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5LActive@ Loxim™
6mm 033.5305 Implante

033.651 Implante Estándar, 121
5 Estándar Plus, 4,lmm RN,

o 4,Smm WN, 5LActive@ 6mm,
5LActive@ Roxolid@,
Smm Loxim™

033.652 Implante 033.5315 Implante
5 Estándar Plus, Estándar, 121

o 4,Smm WN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ Smm,
10mm Roxolid@,

033.653 Implante Loxim™
5 Estándar Plus, 033.5325 Implante

o 4,Smm WN, Estándar, l2l
5LActive@ 4,lmm RN,
12m m 5LActive@ lOmm,

033.712 Implante Roxolid@,
5 Tapered Loxim™

Effect (Efecto 033.5335 Implante
Cónico),0 Estándar, 121
4,8mm WN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ 12mm,
lOmm Roxolid@,

033.713 Implante Loxim™
5 Tapered 033.5345 Implante

Effect (Efecto Estándar, 121
Cónico), 0 4,lmm RN,
4,8mm WN, SLActive@ 14m m,
5LActive@ Roxolid@,
12mm Loxim™

033.714 Impiante 033.5355 Implante
5 Tapered Estándar, 0

Effect (Efecto 4,lmm RN,
Cónico),0 5LActive@ 16mm,
4,8mm WN, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
14mm 033.5605 Implante

033.721 Implante Estándar Plus, l2l
5 Tapered 4,lmm RN,

Effect (Efecto 5LActive@ 6mm,
Cónico),0 Roxoiid@,
3,3mm WN, Loxim™
5LActive@ 033.5615 Implante
Smm Estándar Plus 0
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033.722 Implante 4,lmm RN,
5 Tapered 5LActive@ 8mm,

Effect (Efecto Roxolid@,
Cónico),0 Loxim™
3,3mm WN, 033.5625 Implante
5LActive@ Estándar Plus, 0
lOmm 4,lmm RN,

033.723 Implante 5LActive@ 10mm,
5 Tapered Roxolid@,

Effect (Efecto Loxim™
Cónico), 0 033.5635 Implante
3,3mm WN, Estándar Plus, 0
5LActive@ 4,lmm RN,
12mm 5LActive@ 12mm,

033.724 Implante Roxolid@,
5 Tapered Loxim™

Effect (Efecto 033.5645 Implante
Cónico),0 Estándar Plus, 0
3,3mm WN, 4,lmm RN,
5LActive@ 5LActive@ 14mm,
14m m Roxolid@,

033.751 Implante Loxim™
5 Tapered 033.571 Implante Tapered

Effect (Efecto 5 Effect, 04,lmm
Cónico),0 RN, 5LActive@
3,3mm RN, 8mm, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
8mm 033.5725 Implante Tapered

033.752 Implante Effect, 1(54,lmm
5 Tapered RN, 5LActive@

Effect (Efecto lOmm, Roxolid@,
Cónico),0 Loxim™
3,3mm RN, 033.5735 Implante Tapered
5LActive@ Effect, 0 4,lmm
lOmm RN, 5LActive@

033.753 Implante 12mm, Roxolid@,
5 Tapered Loxim™

Effect (Efecto 033.5745 Implante Tapered
Cónico), 0 Effect, 04,lmm
3,3mm RN, RN, 5LActive@
5LActive@ 14mm, Roxolid@,
12mm Loxim™

033.754 Implante 033.5805 Implante
5 Tapered Estándar, 0

Effect (Efecto 4 8mm RN
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Cónico), O SLActive@ 6mm,
3/3mm RN, Roxolid@,
5LActive@ Loxim™
14mm 033.5815 Implante

033.761 Implante Estándar/ 0
G Tapered 4,8mm RN,

Effect (Efecto 5LActive@ 8mm,
Cónico)/ Roxolid@,
Guiado/0 Loxim™
4,lmm RN, 033.5825 Implante
5LActive@ Estándar, 0
8mm 4,8mm RN,

033.761 Implante 5LActive@ 10mm,
5 Tapered Roxolid@,

Effect (Efecto Loxim™
Cónico), O 033.5835 Implante
4/1mm RN/ Estándar, 0
5LActive@ 4,8mm RN/
8mm 5LActive@ 12mm,

033.762 Implante Roxolid@,
G Tapered Loxim™

Effect (Efecto 033.5845 Implante
Cónico), Estándar, 121

Guiado, O 4/8mm RN/
4/1mm RN, 5LActive@ 14mm,
5LActive@ Roxolid@,
lOmm Loxim™

033.762 Implante 033.5905 Implante
5 Tapered Estándar Plus, 121

Effect (Efecto 4,8mm RN/
Cónico), O 5LActive@ 6mm,
4,lmm RN, Roxolid@/
5LActive@ Loxim™
10mm 033.5915 Implante

033.763 Implante Estándar Plus/ 121

G Tapered 4,8mm RN,
Effect (Efecto SLActive@ 8mm,
Cónico), Roxolid@,
Guiado, 0 Loxim™
4/1mm RN, 033.5925 Implante
5LActive@ Estándar Plus, 121

12mm 4/8mm RN,
033.763 Implante 5LActive@ 10mm,
5 Tapered Roxolid@,

Effect (Efecto Loxim™
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Cónico), el 033.5935 Implante
4,lmm RN, Estándar Plusl fZI
5LActive@ 4/8mm RN,
12mm 5LActive@ 12mm,

033.764 Implante Roxolid@,
5 Tapered Loxim™

Effect (Efecto 033.5945 Implante
Cónico),0 Estándar Plus, 0
4/1mm RNI 4,8mm RN,
5LActive@ SLActive@ 14mmi
14mm Roxolid@,

033.951 Implante Loxim™
5 Estándar Plusl 033.6005 Implante

o 3,3mm NN, Estándar, fZI
5LActive@ 4,Smm WN,
8mm 5LActive@ 6mm,

033.952 Implante Roxolid@,
5 Estándar Plus, Loxim™

el 3/3mm NNI 033.6015 Implante
5LActive@ Estándarl 0
10mm 4/8mm WN,

033.953 Implante 5LActive@ Smm,
5 Estándar Plus, Roxolid@,

o 3,3mm NN, Loxim™
5LActive@ 033.6025 Implante
12mm Estándarl 0

033.954 Implante 4,8mm WN,
5 Estándar Plusl SLActive@ lOmmlo 3,3mm NN, Roxolid@,

5LActive@ Loxim™
14mm 033.6035 Implante

042.335 Implante Estándar, fZI

5 palatal, 0 4,1 4,8mm WN,
mm,SLA 5LActive@ 12mm,
4,2mml Ti Roxolid@/

042.336 Implante Loxim™
5 palatal, 0 4,S 033.6105 Implante

mm,SLA Estándar Plus, 121

4,2mm, Ti 4,8mm WNI
042.360 Implante EO 5LActive@ 6mm,
5 con cuello Roxolid@,

cónico, el 3/31 Loxim™
3,5mm,5LA 033.6115 Implante
3,Smm Estándar Plus, 0

042.362 Implante EO 4 Smm WN
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5 con cuello 5LActive@ 8mm,

cónico, 0 3,3/ Roxolid@,
3/5mm, SLA Loxim™
5mm 033.6125 Implante

042.365 Implante EO Estándar Plus, 0
5 con hombro, 4,8mm WN,

o 3,3/ 5LActive@ lOmm,
5/5mm, SLA Roxolid@,
2/5mm Loxim™

042.367 Implante EO 033.6135 Implante
5 con hombro, Estándar Plus, 12I

o 3,3/ 4,8mm WN,
5,5mm,SLA 5LActive@ 12mm,
4mm Roxolid@,

042.700 Mini tornillos Loxim™
V5 cruceta, 0 033.6225 Implante Tapered

1,5mm, L Effect/ 12I 4/8mm
8,Omm WN, 5LActive@

042.701 Mini tornillos 10mm, Roxolid@,
V5 cruceta, 0 Loxim™

1,5mm, L 033.6235 Implante Tapered
lO/Omm Effect, el4/8mm

042.702 Mini tornillos WN, 5LActive@
V5 cruceta, 0 12mm, Roxolid@,

1,5mm/ L Loxim™
12,Omm 033.6245 Implante Tapered

042.703 Mini tornillos Effect, " 4,8mm
V5 cruceta/ 0 WN, 5LActive@

1/5mm, L 14m m, Roxolid@/
14,Omm Loxim™

042.930 Implante 033.6305 Implante
5 Estándar Plus, Estándar/ 0

o 3,3mm NN/ 4/8mm WN,
5LA@8mm 5LActive@ 6mm

042.931 Implante 033.6315 Implante
5 Estándar Plus, Estándar, 0

o 3,3mm NN, 4,8mm WN/
5LA@ 10mm 5LActive@ 8mm

042.932 Implante 033.6325 Implante
5 Estándar Plus/ Estándar, 0

o 3,3mm NN, 4,8mm WN,
5LA@ 12mm 5LActive@ 10mní

042.933 Implante 033.6335 Impiante
5 Estándar Plus, Estándar/ 0

03 3mm NN 4 8mm WN
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5LA@ 14mm 5LActive@ 12mm

043.030 Implante 033.6505 Implante
5 Estándar, 0 Estándar Plus, 0

4,lmm RN, 4,8mm WN,
5LA@6mm 5LActive@ 6mm

043.031 Implante 033.6515 Implante
5 Estándar, 0 Estándar Plus, 0

4/1mm RN, 4/8mm WN,
5LA@Bmm 5LActive@ Bmm

043.032 Implante 033.6525 Implante
5 Estándar, 0 Estándar Plus, 0

4,lmm RN, 4/8mm WN,
5LA@ lOmm 5LActive@ lOmm

043.033 Implante 033.6535 Impiante
5 Estándar, 0 Estándar Plus, 0

4,lmm RN, 4,8mm WN,
5LA@ 12mm 5LActive@ 12mm

043.034 Implante 033.7125 Implante Tapered
5 Estándar, 0 Effect (Efecto

4,lmm RN, Cónico), 04,Bmm
5LA@ 14mm WN, 5LActive@

043.035 Implante 10mm
5 Estándar, 0 033.7135 Implante Tapered

4/1mm RN, Effect (Efecto
5LA@ 16mm Cónico), 04,Bmm

043.050 Implante WN, 5LActive@
5 Estándar Plus, 12mm

o 4/1mm RN, 033.7145 Implante Tapered
5LA@6mm Effect (Efecto

043.051 Implante Cónico), 04,Bmm
5 Estándar Plus, WN, 5LActive@

o 4,lmm RN, 14mm
5LA@Bmm 033.7215 Implante Tapered

043.052 Implante Effect (Efecto
5 Estándar Plus, Cónico), 0 3,3mm

o 4/1mm RN, WN, 5LActive@
5LA@ 10mm Bmm

043.053 Implante 033.7225 Implante Tapered
5 Estándar Plus, Effect (Efecto

o 4/1mm RN, Cónico), 0 3,3mm
5LA@ 12mm WN, 5LActive@

043.054 Implante lOmm
5 Estándar Plus, 033.7235 Implante Tapered

121 4,lmm RN, EffeC\\Efecto
5LA@ 14mm Cónico 0 3 3mm
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043.131 Implante WN, 5LActive@
5 Estándar, 0 12mm

3,3mm RN, 033.7245 Implante Tapered
5LA@8mm Effect (Efecto

043.132 Implante Cónico), 0 3,3mm
5 Estándar, 0 WN, 5LActive@

3,3mm RN, 14mm
5LA@ lOmm 033.7515 Implante Tapered

043.133 Implante Effect (Efecto
5 Estándar, 0 Cónico),03,3mm

3/3mm RN, RN, 5LActive@
5LA@ 12mm 8mm

043.134 Implante 033.7525 Implante Taperéd
5 Estándar, O Effect (Efecto

3/3mm RN, Cónico),03,3mm
5LA@ 14mm RN, 5LActive@

043.135 Implante lOmm
5 Estándar, O 033.7535 Implante Tapered

3,3mm RN, Effect (Efecto
5LA@ 16mm Cónico),03,3mm

043.151 Implante RN, 5LActive@
5 Estándar Plus, 12mm

O 3,3mm RN, 033.7545 Implante Tapered
5LA@8mm Effect (Efecto

043.152 Implante Cónico), O 3,3mm
5 Estándar Plus, RN, 5LActive@

o 3,3mm RN, 14mm
5LA@ lOmm 033.761G Impiante Tapered

043.153 Implante Effect (Efecto
5 Estándar Plus, Cónico), Guiado,

o 3/3mm RN, o 4/lmm RN,
5LA@ 12mm 5LActive@ 8mm

043.154 Implante 033.7615 Implante Tapered
5 Estándar Plus, Effect (Efecto

o 3,3mm RN, Cónico), 04/lmm
5LA@ 14mm RN, 5LActive@

043.230 Implante 8mm
5 Estándar, 0 033.762G Implante Tapered

4/8mm RN, Effect (Efecto
5LA@6mm Cónico), Guiado,

043.231 Implante O 4,lmm RN,
5 Estándar, 0 5LActive@ lOmm

4,8mm RN, 033.7625 Implante Tapered
5LA@8mm EffeC\ \Efecto

043.232 Imnlante Cónico 04 lmm
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5 Estándar, 0 RN, 5LActlve@

4,8mm RN, 10mm
5LA@ 10mm 033.763G Implante Tapered

043.233 Implante Effect (Efecto
5 Estándar, 0 Cónico), Guiado,

4/8mm RN, o 4,lmm RN,
5LA@ 12mm 5LActive@ 12mm

043.234 Implante 033.7635 Implante Tapered
5 Estándar, 0 Effect (Efecto

4/8mm RN, Cónico), 04/1mm
5LA@ 14mm RN, 5LActive@

043.250 Implante 12mm
5 Estándar Plus, 033.7645 Implante Tapered

o 4,Bmm RN, Effect (Efecto
5LA@6mm Cónico), 04,lmm

043.251 Implante RN, 5LActive@
5 Estándar Plus, 14mm

o 4,Bmm RN, 033.9515 Implante
5LA@Bmm Estándar Plus, 0

043.252 Implante 3/3mm NN,
5 Estándar Plus, 5LActive@ Bmm

o 4,Bmm RN, 033.9525 Implante
5LA@ 10mm Estándar Plus, 0

043.253 Implante 3,3mm NN,
5 Estándar Plus, 5LActlve@ lOmm

o 4,Bmm RN, 033.9535 Implante
5LA@ 12mm Estándar Plus, 0

043.254 Implante 3/3mm NN,
5 Estándar Plus, 5LActive@ 12mm

o 4,8mm RN, 033.9545 Implante
5LA@ 14mm Estándar Plus, 0

043.630 Implante 3/3mm NN,
5 Estándar, 0 5LActive@ 14mm

4/8mm WN, 042.3355 Implante palatal,
5LA@6mm 04,1 mm, SLA

043.631 Implante 4,2mm, Ti
5 Estándar, el 042.3365 Implante palatal,

4/8mm WN, 04,8 mm, SLA
5LA@Bmm 4,2mm, Ti

043.632 Implante 042.3605 Implante EOcon
5 Estándar, el cuello cónico, el

4,8mm WN, 3/3/ 3/Smm, SLA
5LA@ 10mm 3/Smm

043.633 Implante 042.3625 Implante EOcon
5 Estándar 0 cuello cónico 0
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4,8mm WN, 3,3/ 3,5mm, 5LA
5LA@ 12mm 5mm

043.650 Implante 042.3655 Implante EO con
5 Estándar Plus, hombro, 111 3,3/

111 4,Smm WN, S,Smm,SLA
5LA@6mm 2,Smm

043.651 Implante 042.3675 Implante EO con
5 Estándar Plus, hombro, 111 3,3/

111 4,Smm WN, S,Smml SLA 4mm
5LA@Smm 042.700V Mini tornillos

043.652 Implante 5 cruceta, 0
5 Estándar Plus1 1,Smml L 8,Omm

o 4,8mm WN, 042.701V Mini tornillos
5LA@ 10mm 5 cruceta, 0

043.653 Implante 1,Smm, L
5 Estándar Plus1 10,Omm

111 4,Smm WN, 042.702V Mini tornillos
5LA@ 12mm 5 cruceta, 0

043.712 Impiante con 1,Smm, L
5 efecto cónico 12,Omm

"tapered 042.703V Mini tornillos
effect", 0 5 cruceta, 0
4/8mm WN1 1,Smm, L
5LA@ 10mm 14,Omm

043.713 Implante con 042.9305 Implante
5 efecto cónico Estándar Plus, 111

"tapered 3,3mm NN, 5LA@
effect", 0 Smm
4,8mm WN1 042.9315 Implante
5LA@ 12mm Estándar Plus, 0

043.714 Implante con 3,3mm NN, 5LA@
5 efecto cónico lOmm

"tapered 042.9325 Implante
effect", 0 Estándar Plus, 111
4,8mm WN, 3,3mm NN, 5LA@
5LA@ 14mm 12mm

043.721 Implante con 042.9335 Implante
5 efecto cónico Estándar Plus, 111

"tapered 3,3mm NN, 5LA@
effect"l 0 14m m
3,3mm RN, 043.0305 Implante
5LA@Smm Estándar, 0

043.722 Implante con 4,lmm RN, 5LA@
5 efecto cónico 6mm

"taoered 043.0315 Imolante
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effect", (21 Estándar, (21
3,3mm RN" 4,lmm RN, 5LA@
5LA@ 10mm 8mm.

043.723 Implante con 043.0325 Implante .
5 efecto cónico Estándar, (21

"tapered 4,lmm RN, SLA@
effect", (21 lOmm
3,3mm RN, 043.0335 Implante
5LA@ 12mm Estándar, (21

043.724 Implante con 4,lmm RN, 5LA@
5 efecto cónico 12mm

"tapered 043.0345 Implante
effect", (21 Estándar, 0
3,3mm RN, 4,lmm RN, 5LA@
5LA@ 14mm 14mm

043.761 Implante con 043.0355 Implante
5 efecto cónico Estándar, (21

"tapered 4,lmm RN, 5LA@
effect", (21 16mm
4,lmm RN, 043.0505 Implante
5LA@8mm Estándar Plus, (21

043.762 Implante con 4,lmm RN, 5LA@
5 efecto cónico 6mm

"tapered 043.0515 Implante
effect", (21 Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 4,lmm RN, SLA@
5LA@ 10mm 8mm

043.763 Implante con 043.0525 Implante
5 efecto cónico Estándar Plus, (21

"tapered 4,lmm RN, SLA@
effect", 0 lOmm
4,lmm RN, 043.0535 Implante
5LA@ 12mm Estándar Plus, 0

043.764 Implante con 4,lmm RN, 5LA@
5 efecto cónico 12mm

"tapered 043.0545 Implante
effect", 0 Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 4,lmm RN, 5LA@
5LA@ 14mm 14mm

Accesorios 043.0615 Implante
034.001 Caja Estándar, 13

Quirúrgica, 4,8mm RN, 5LA@
para cirugía 6mm, Roxolid@,
guiada Loxim™

034.005 Conector oara 043.0625 Imnlante
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trinquete, Estándar, "
Largo 14mm, 4,8mm RN, 5LA@
acero 8mm, Roxolid@,
inoxidable Loxim™

034.006 Llave de 043.0635 Implante
detención Estándar, 13
para 4,8mm RN, 5LA@
implantes 10mm, Roxolid@,
guiados Loxim™

034.010 Perforadora 043.064 Implante
de Mucosa 0 5 Estándar, el
3,4mm, 4,8mm RN, 5LA@
guiado, Largo 12mm, Roxolid@,
29mm, acero Loxim™
inoxidable 043.0655 Implante

034.011 Perforadora Estándar, l2l
de Mucosa 0 4,8mm RN, 5LA@
4/0mm, 14mm, Roxolid@/
guiada, Largo Loxim™
29mm, acero 043.066 Implante
inoxidable 5 Estándar Plus, 0

034.012 Perforadora 4,8mm RN, 5LA@
de Mucosa 0 6mm, Roxolid@/
4/7mm, Loxim™
guiado, Largo 043.0675 Implante
29mm, acero Estándar Plus, 13.
inoxidable 4,8mm RN, 5LA@

034.050 Manga, 0 8mm, Roxolid@/
V4 Smm, alto Loxim™ ,

Smm, guiada, 043.0685 Implante
acero Estándar Plus, 13
inoxidable 4,8mm RN, 5LA@

034.052 Manga, 0 lOmm, Roxolid@/
V4 2/8mm, alto Loxim™

6mm, guiada, 043.0695 Implante
acero Estándar Plus, 13
inoxidable 4,8mm RN, 5LA@

034.053 Manga-T,0 12mm, Roxolid@,
V4 Smm, alto Loxim™

Smm, guiada, 043.0705 Implante
acero Estándar Plus, 0
inoxidable 4,8mm RN, 5LA@

034.055 Manga-T,0 14mm, Roxolid@/
V4 2/8mm, alto Loxim™

6mm auiada 043.1315 Implante
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acero Estándar, 0
inoxidable 3,3mm RN, 5LA@

034.062 Placa de 8mm
-03 Referencia 043.1325 Implante

templiX Estándar, 0
034.063 Barra de 3,3mm RN, 5LA@

Control de lOmm
Escáner para 043.1335 Implante
templiX Estándar, 0

034.064 Pinzas de 3,3mm RN, 5LA@
-03 Referencia 12mm

para templiX 043.1345 Implante
034.115 Fresadora, 0 Estándar, 0

2,2 mm, 3,3mm RN, 5LA@
guiada, Largo 14m m
33mm, acero 043.1355 Implante
inoxidable Estándar, 0

034.123 Perforadora, 3,3mm RN, 5LA@
o 2/2mm, 16m m
chica, 16mm- 043.1515 Implante
guiado, Largo Estándar Plus, 0
32m m, acero 3,3mm RN, 5LA@
inoxidable 8mm

034.126 Perforadora, 043.1525 Implante
o 2,2mm, Estándar Plus, 0
grande, 3,3mm RN, 5LA@
20mm- 10mm
guiado, Largo 043.1535 Implante I
36mm, acero Estándar Plus, 0
inoxidable 3,3mm RN, 5LA@

034.129 Perforadora, 12mm
o 2,2mm, x- 043.1545 Implante
grande, Estándar Plus, 0
24mm- 3,3mm RN, 5LA@
guiado, Largo 14mm
40mm, acero 043.1555 Implante
inoxidable Estándar, '"

034.150 Perforadora 4,lmm RN, 5LA@
manual, 0 6mm, Roxolid@
2,2mm, Loxim™
1mm/3mm 043.1565 Implante
detención, Estándar, 12)
Largo 4,lmm RN, 5LA@
104mm, 8mm, Roxoiid@
acero Loxim™
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inoxidable 043.1575 Implante
034.215 Fresadora, 0 Estándar, 0

2,8mm, 4,lmm RN, 5LA@
guiado, Largo 10mm, Roxolid@
33mm, acero Loxim™
inoxidable 043.1585 Implante

034.223 Perforadora Estándar, 0
Twist 4,lmm RN, 5LA@
(trenzada) 12mm, Roxolid@,
PRO, 0 2,8 Loxim™
mm, chica, 043.1595 Implante
con guia de Estándar, 0
16mm, Largo 4,lmm RN, 5LA@
32mm, acero 14mm, Roxolid@,
inoxidable Loxim™

034.226 Perforadora 043.1605 Implante
Twist Estándar, 0
(trenzada) 4,lmm RN, 5LA@
PRO, 0 2,8 16mm, Roxolid@,
mm, grande, Loxim™
con gula de 043.1615 Implante
20mm, Largo Estándar Plus, 0
36mm, acero 4,lmm RN, 5LA@
inoxidable 6mm, Roxolid@,

034.229 Perforadora Loxim™
Twist 043.1625 Implante
(trenzada) Estándar Plus, 0
PRO,02,8 4,lmm RN, 5LA@
mm, x- 8mm, Roxolid@,
grande, con Loxim™
guía de 043.1635 Implante
24mm, Largo Estándar Plus, 0
40mm, acero 4,lmm RN, 5LA@
inoxidable 10mm, Roxolid@,

034.235 Perforadora Loxim™
de contorno 043.1645 Implante
5P,03,3mm, Estándar Plus, 0
RN, guiada, 4,lmm RN, 5LA@
Largo 35mm, 12mm, Roxolid@,
acero Loxim™
inoxidable 043.1655 Implante

034.237 Perforadora Estándar Plus, 0
de contorno 4,lmm RN, 5LA@
TE, 0 3,3mm, 14mm, Roxolid@,
RN.ouiada Loxim™
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Largo 37mm, 043.1665 Implante Tapered
acero Effect, lZl 4,lmm
inoxidable RN, 5LA@ Smm,

034.245 Grifo o caño Roxolid@,
para pieza de Loxim™
mano 5j5P, 0 043.1675 Implante Tapered
3,3mm, Effect, 04,lmm
guiada, Largo RN, 5LA@ lOmm,
42mm, acero Roxolid@,
inoxidable Loxim™

034.250 Perforadora 043.16S5 Implante Tapered
manual, 0 Effect, lZl 4,lmm
2,8mm, 1 RN, 5LA@ 12mm,
mmj3 mm Roxolid@,
detención, Loxim™
Largo 043.1695 Implante Tapered
lO4mm, Effect, 04,lmm
acero RN, 5LA@ 14mm,
inoxidable Roxolid@,

034.255 Pinza de Loxim™
molde de 043.2305 Implante
fijación, 0 S Estándar, 0
mm/2,8 mm, 4,Smm RN, 5LA@
guiado, Largo 6mm
24mm, acero 043.2315 Implante
inoxidable Estándar, 0

034.256 Pinza de 4,Smm RN, 5LA@
molde de Smm
fijación, 0 2,8 043.2325 Implante
mmj2,S mm, Estándar, 0
guiado, Largo 4,Smm RN, 5LA@
2Smm, acero 10mm
inoxidable 043.2335 Implante

034.415 Fresadora, 0 Estándar, 0
3,Smm, 4,Smm RN, 5LA@
guiada, Largo 12m m
33mm, acero 043.2345 Implante
inoxidable Estándar, 0

034.423 Perforadora 4,Smm RN, 5LA@
Twist 14mm
(trenzada) 043.2505 Implante
PRO, 0 3,5 Estándar Plus, 0
mm, chica, 4,Smm RN, 5LA@
con guía de 6mm
16mm LarQo 043.2515 Implante
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32mm, acero Estándar Plus, 0
inoxidable 4,8mm RN, 5LA@

034.426 Perforadora 8mm
Twist 043.2525 Implante
(trenzada) Estándar Plus, 0
PRO, 0 3,5 4,8mm RN, 5LA@
mm, grande, lOmm
con guía de 043.2535 Impiante
20mm, Largo Estándar Pius, 0
36mm, acero 4,8mm RN, 5LA@
inoxidable 12mm

034.429 Perforadora 043.2545 Implante
Twist Estándar Plus, 0
(trenzada) 4,8mm RN, 5LA@
PRO, 0 3,5 14m m
mm, x- 043.2555 Implante
grande, con Estándar, 0
guía de 3,3mm RN, 5LA@
24mm, Largo 8mm, Roxolid@,
40mm, acero Loxim™
Inoxidable 043.2565 Implante

034.435 Perforadora Estándar, 0
de contorno 3,3mm RN, 5LA@
SP, 04,lmm, 10mm, Roxolid@,
RN, guiada, Loxim™
Largo 35mm, 043.2575 Implante
acero Estándar, 0
inoxidable 3,3mm RN, 5LA@

034.437 Perforadora 12mm, Roxolid@,
de contorno Loxim™
TE, 04,lmm, 043.2585 Implante
RN, guiada, Estándar, 0
Largo 37mm, 3,3mm RN, 5LA@
acero 14mm, Roxolid@,
inoxidable Loxim™

034.445 Grifo o caño 043.2595 Implante
para pieza de Estándar, 0
mano 5/5P, 0 3,3mm RN, 5LA@
4,lmm, 16mm, Roxolid@,
guiada, Largo Loxjm™
42mm, acero 043.2605 Implante
inoxidable Estándar Plus, 0

034.450 Perforadora 3,3mm RN, 5LA@
manual, 0 8mm, Roxolid@,
35mm Loxim™
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1mm/3mm 043.2615 Implante
detención, Estándar Plus, 0
Largo 3,3mm RN, 5LA@
104mm, 10mm, Roxolid@,
acero Loxim™
inoxidable 043.2625 Implante

034.455 Pinza de Estándar Plus, 0
molde de 3,3mm RN, 5LA@
fijación, 0 5 12mm, Roxolid@,
mm/3,5 mm, Loxim™
guiado, Largo 043.2635 Implante
24mm, acero Estándar Plus, 0
inoxidable 3,3mm RN, 5LA@

034.615 Fresadora/ 0 14mm, Roxolid@,
4,2mm, Loxim™
guiada, Largo 043.2645 Implante Tapered
33m/ acero Effect, 0 3,3mm
inoxidable RN, 5LA@ 8mm,

034.623 Perforadora Roxolid@,
Twist Loxim™
(trenzada) 043.2655 Implante Tapered
PRO, 04,2 Effect, 0 3,3mm
mm, chica, RN, 5LA@ 10mm,
con guía de Roxolid@,
16mm, Largo Loxim™
32mm, acero 043.2665 Implante Tapered
inoxidable Effect/ " 3/3mm

034.626 Perforadora RN, 5LA@ 12mm,
Twist Roxolid@,Loxim™
(trenzada) 043.2675 Implante Tapered
PRO, 04,2 Effect, 0 3,3mm
mm, grande/ RN, 5LA@ 14mm,
con guía de Roxolid@,
20mm, Largo Loxim™
36mm, acero 043.4165 Implante
inoxidable Estándar Plus, 0

034.629 Perforadora 3/3mm NNC/
Twist 5LA@8mm,
(trenzada) Roxolid@,
PRO, 04,2 Loxim™
mm, x- 043.4175 Implante
grande, con Estándar Plus, 0
9uía de 3,3mm NNC,
24mm, Largo 5LA@ 10mm,
40mm acero Roxolid@
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inoxidable Loxim™
034.645 Grifo o caño 043.4185 Implante

para pieza de Estándar Plus, 0
mano 5(5P, 0 3,3mm NNC,
4,8mm, 5LA@ 12mm,
guiada, Largo Roxolid@,
42mm, acero Loxim™
inoxidable 043.4195 Implante

034.650 Perforadora Estándar Plus, 0
manual, 0 3,3mm NNC,
4,2mm, 5LA@ 14mm,
1mm(3mm Roxolid@,
detención, Loxim™
Largo 043.6065 Implante
lO4mm, Estándar, 0
acero 4,8mm WN,
inoxidable 5LA@ 6mm,

034.655 Pinza de Roxolid@,
molde de Loxim™
fijación, 0 5 043.6075 Impiante
mm/4,2 mm, Estándar, 0
guiado, Largo 4,8mm WN,
24mm, acero 5LA@ 8mm,
inoxidable Roxolid@,

034.750 C-handle Loxim™
(manga) H2, 043.6085 Implante
6 mm altura, Estándar, 0
Largo 89mm, 4,8mm WN,
acero 5LA@ 10mm,
inoxidable Roxolid@,

034.751 C-handle Loxim™
(manga) H4, 043.6095 Implante
4 mm altura, Estándar, 0
Largo 89mm, 4,8mm WN,
acero 5LA@ 12mm,
inoxidable Roxolid@,

034.752 C-handle Loxim™
(manga) H6, 043.6305 Implante
2 mm altura, Estándar, 0
Largo 89mm, 4,8mm WN,
acero 5LA@6mm
inoxidable 043.6315 Implante

034.163 Equipo de Estándar, 0
Sistema EO, 4,8mm WN,
247 O x 130 O 5LA@8mm
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X 34,0 mm 043.6325 Implante
150.230 Moldes rayos Estándar, 0

X para 4,8mm WN,
implante 5LA@ 10mm
"tapered 043.6335 Implante
effect" efecto Estándar, 0
cónico 4,8mm WN,

150.230 Moldes rayos 5LA@ 12mm
X para 043.6505 Implante
implante Estándar Plus, 0
"tapered 4,8mm WN,
effect" efecto 5LA@6mm
cónico, 043.6515 Implante
plástico Estándar Plus, 0

803715 Implante 4,8rnm WN,
V4 provisorio, 0 5LA@8mm

2,Ornrn, L 043.6525 Implante
lO,Omrn, Ti- Estándar Plus, 0
6AI-7Nb 4,8mm WN,

803725 Implante 5LA@ lOmm
V4 provisorio, 0 043.6535 Implante

2,Omrn, L Estándar Plus, 0
12,Ornm, Ti- 4,8mm WN,
6AI-7Nb 5LA@ 12mm

043.6555 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,
5LA@6mm,
Roxolid@,
Loxim™

043.6565 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,

I 5LA@8mm,
Roxolid@,
Loxim™

043.6575 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,
5LA@ 10mm,
Roxoiid@,
Loxim™

043.6585 Implante
Estándar Plus, 0
4 8mm WN
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5LA@ 12mm,
Roxolid@,
Loxim™

043.6605 Implante Tapered
Effect, ~ 4,8mm
WN,5LA@
10mm, Roxolid@,
Loxim™

043.661 Implante Tapered
5 Effect, 04,Bmm

WN,5LA@
12mm, Roxolid@,
Loxim™

043.6625 Implante Tapered
Effect, 0 4,8mm
WN,5LA@
14mm, Roxolid@,
Loxim™

043.7125 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,Bmm WN,
5LA@ 10mm

043.7135 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,8mm WN,
5LA@ 12mm

043.7145 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,8mm WN,
5LA@ 14mm

043.7215 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
3,3mm RN, 5LA@
8mm

043.7225 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
3,3mm RN, 5LA@
10mm

043.7235 Implante con
efecto cónico

29



"2014 -Año de Homenqje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval tk Montevideo"

~uM>tk'¿ ,SQ;/
.9'::teÚluá'¿ ~&~

~~"'¿""""t",.ká«d'oJ
S<f'Ji/'JI S<f'.'T

Tapered effect, 0
3,3mm RN, 5LA@
12mm

043.7245 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
3,3mm RN, 5LA@
14mm

043.7615 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,lmm RN, 5LA@
8mm

043.7625 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,lmm RN, 5LA@
10mm

043.7635 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,lmm RN, 5LA@
12mm

043.7645 Implante con
efecto cónico
Tapered effect, 0
4,lmm RN, 5LA@
14mm

043.9065 Implante
Estándar, 0
3,3mm RN, 5LA@
8mm, Ti, Loxim™

043.9075 Implante
Estándar, 0
3,3mm RN, 5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9085 Implante
Estándar, l2l
3,3mm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9095 Implante
Estándar, l2l
3 3mm RN 5LA@
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14m m, Ti,
Loxim™

043.9105 Implante
Estándar, 0
3,3mm RN, 5LA@
16mm, Ti,
Loxim™

043.9115 Implante
Estándar Plus, 0
3,3mm RN, 5LA@
8mm, Ti, Loxim™

043.9125 Implante
Estándar Plus, 0
3,3mm RN, 5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9135 Implante
Estándar Plus, 0
3,3mm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9145 Implante
Estándar Plus, 0
3,3mm RN, 5LA@
14mm, Ti,
Loxim™

043.9155 Implante Tapered
Effect, 0 3,3mm
RN, 5LA@ Smm,
Ti, Loxim™

043.9165 Implante Tapered
Effect, 0 3,3mm
RN, SLA@ 10mm,,
Ti, Loxim™,

043.9175 Implante Tapered
Effect, 0 3,3mm
RN, 5LA@ 12mm,
Ti, Loxim™

043.91S5 Implante Tapered
Effect, 0 3,3mm
RN, 5LA@ 14mm,
Ti, Loxim™

043.9195 Implante
Estándar, 0
4 lmm RN 5LA@
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6mm, Ti, Loxim™
043.9205 Implante

Estándar, 13
4,lmm RN, 5LA@
8mm, Ti, Loxim™

043.9215 Implante
Estándar, 0
4,lmm RN, 5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9225 Implante
Estándar, 0
4,lmm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9235 Implante
Estándar, 0
4,lmm RN, 5LA@
14mm, Ti,
Loxim™

043.9245 Implante
Estándar, 0
4,lmm RN, 5LA@
16mm, Ti,
Loxim™

043.9255 Implante
Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 5LA@
6mm, Ti, Loxim™

043.9265 Implante
Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 5LA@
8mm, Ti, Loxim™

043.9275 Implante
Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9285 Implante
Estándar Plus, 0
4,lmm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9295 Implante
Estándar Plus 0
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4,1mm RN, 5LA@
14m m, Ti,
Loxim™

043.9305 Implante Tapered
Effect/ " 4/1mm
RN, 5LA@ 8mm,
Ti/ Loxim™

043.9315 Implante Tapered
Effect, 04/1mm
RN, 5LA@ 10mm,
Ti/ Loxim™

043.9325 Implante Tapered
Effect/ " 4,lmm
RN, 5LA@ 12mm,
Ti, Loxim™

043.9335 Implante Tapered
Effect, 04/1mm
RN, 5LA@ 14mm,
Ti/ Loxim™

043.9345 Implante
Estándar, 0
4,8mm RN, 5LA@
6mm/ Ti, Loxim™

043.9355 Implante
Estándar, 0
4,8mm RN, 5LA@
8mm, Ti/ Loxim™

043.9365 Implante
Estándar, 0
4,8mm RN, 5LA@
lOmm, Ti/
Loxim™

043.9375 Implante
Estándar/ 0
4,8mm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9385 Implante
Estándar/ "
4,8mm RN, 5LA@
14m m, Ti,
Loxim™

043.9395 Implante
Estándar Plus, 0
4 8mm RN 5LA@
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6mm, Ti, Loxim™
043.9405 Implante

Estándar Plus, 0
4,8mm RN, 5LA@
Smm, Ti, Loxim™

043.9415 Implante
Estándar Plus, l2J

4,8mm RN, 5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9425 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm RN, 5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9435 Implante
Estándar Plus, l2J

4,8mm RN, 5LA@
14m m, Ti,
Loxim™

043.9445 Implante
Estándar, 0
4,Smm WN,
SLA@ 6mm, Ti,
Loxim™

043.9455 Implante
Estándar, l2J

4,8mm WN,
5LA@ 8mm, Ti,
Loxim™

043.9465 Implante
Estándar, 0
4,8mm WN,
SLA@ 10mm, Ti/
Loxim™

043.9475 Implante
Estándar, l2J

4/8mm WN,
5LA@ 12mm, Ti,
Loxim™

043.9485 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,
SLA@ 6mm, Ti,
Loxim™
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043.9495 Implante

Estándar Plus/ 0
4/8mm WN,
SLA@ 8mm, Ti,
Loxim™

043.9505 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,
5LA@ 10mm, Ti,
Loxim™

043.9515 Implante
Estándar Plus, 0
4,8mm WN,
SLA@ 12mm, Ti,
Loxim™

043.9525 Implante Tapered
Effect, 04,8mm
WN,5LA@
10mm, Ti,
Loxim™

043.9535 Implante Tapered
Effect, 0 4,8mm
WN,5LA@
12mm, Ti,
Loxim™

043.9545 Implante Tapered
Effect, 04,8mm
WN,5LA@
14m m, Ti,
Loxim™

Accesorios
034.001 Caja Quirúrgica/

para cirugía guiada
034.005 Conector para

trinquete, Largo
14mm, acero
inoxidable

034.006 Llave de detención
para implantes
guiados

034.010 Perforadora de
Mucosa 0 3,4mm,
guiado, Largo
29mm, acero
inoxidable
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034.011 Perforadora de

Mucosa 0 4/0mm,
guiada, Largo
29mm, acero
inoxidable

034.012 Perforadora de
Mucosa 04,7mm,
guiado, Largo I29mm, acero
inoxidable ,

034.050 Manga, 0 Smm, I

V4 alto Smm, guiada,
acero inoxidable

034.052 Manga, 0 2,8mm,
V4 alto 6mm, guiada,

acero inoxidable
034.053 Manga-T, 0 Smm,
V4 alto Smm, guiada,

acero inoxidable
034.055 Manga-T,0
V4 2,8mm, alto 6mm,

guiada, acero
inoxidable

034.062- Placa de
03 Referencia templ¡X
034.063 Barra de Control.

de Escáner para:
templiX

034.064- Pinzas de
03 Referencia para

templiX
034.115 Fresadora, 0 2/2

mm, guiada, Largo
33mm, acero
inoxidable

034.123 Perforadora, 0
2/2mm, chica,
16m m-guiado,
Largo 32mm,
acero inoxidable

034.126 Perforadora, 0
2,2mm, grande,
20m m-guiado,
Largo 36mm,
acero inoxidable
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034.129 Perforadora, 0
2,2mm, x-grande,
24mm-guiado,
Largo 40mm,. acero inoxidable

034.150 Perforadora
manual, 0 2,2mm,
1mm/3mm
detención, Largo
104mm, acero
inoxidable

034.215 Fresadora, 0
2,8mm, guiado,
Largo 33mm,
acero inoxidable

034.223 Perforadora Twist
(trenzada) PRO,0
2,8 mm, chica,
con guía de
16mm, Largo
32mm, acero
inoxidable

034.226 Perforadora Twist
(trenzada) PRO,0
2,8 mm, grande,
con guía de
20mm, Largo
36mm, acero
inoxidable

034.229 Perforadora Twlst
(trenzada) PRO,0
2,8 mm, x-grande,
con guía de
24mm, Largo
40mm, acero
Inoxidable

034.235 Perforadora de
contorno SP, 0
3,3mm, RN,
guiada, Largo
35mm, acero
inoxidable

034.237 Pt="'~"oradora de
contorno TE, 0
33mm RN
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guiada, Largo
37mm, acero
inoxidable

034.245 Grifo o caño para
pieza de mano
S/SP, 0 3,3mm,
guiada, Largo
42mm, acero
inoxidable

034.250 Perforadora
manual, 0 2,8mt¡l,
1 mm/3 mm
detención, Largo
104mm, acero
inoxidable

034.255 Pinza de molde de
fijación, 0 5
mm/2,8 mm,
guiado, Largo
24mm, acero
inoxidable

034.256 Pinza de molde de
fijación, 0 2,8
mm/2,8 mm,
guiado, Largo
25mm, acero
inoxidable

034.415 Fresadora, 0
3,5mm, guiada, I
Largo 33mm,
acero inoxidable

034.423 Perforadora Twist
(trenzada) PRO, 0
3,5 mm, chica,
con guía de
16m m, Largo
32mm, acero
inoxidable

034.426 Perforadora Twist
(trenzada) PRO, 0
3,5 mm, grande,
con guía de
20m m, Largo
36m m, acero
inoxidable
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034.429 Perforadora Twist

(trenzada) PRO, 0
3,5 mm, x-grande,
con guía de
24mm, Largo
40mm, acero
inoxidable

034.435 Perforadora de
contorno SP, 0
4,lmm, RN,
guiada, Largo
35mm, acero
inoxidable

034.437 Perforadora de
contorno TE, 0
4,lmm, RN,
guiada, Largo
37mm, acero
inoxidable

034.445 Grifo o caño para
pieza de mano
S/SP, 0 4,lmm,
guiada, Largo
42mm, acero
inoxidable

034.450 Perforadora
manual, 0 3,5mm,
1mm/3mm I
detención, Largo'
l04mm, acero
inoxidable

034.455 Pinza de molde de
fijación, 0 5
mm/3,5 mm,
guiado, Largo
24mm, acero
inoxidable

034.615 Fresadora, 0
4,2mm, guiada,
Largo 33m, acero
inoxidable

034.623 Perforadora Twist
(trenzada) PRO, 0
4,2 mm, chica,
con auía de
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16mm, Largo
32mm, acero
inoxidable

034.626 Perforadora Twist
(trenzada) PRO,0
4,2 mm, grande,
con guía de
20mm, Largo
36mm, acero
inoxidable

034.629 Perforadora Twist
(trenzada) PRO,0
4,2 mm, x-grande,
con guía de
24mm, Largo
40mm, acero
inoxidable

034.645 Grifo o caño para
pieza de mano
S/SP, 0 4,Smm,
guiada, Largo
42mm, acero
inoxidable

034.650 Perforadora
manual, 0 4,2mm,
1mm/3mm
detención, Largo,
104mm, acero ,

inoxidable
034.655 Pinza de molde de

fijación, 0 5
mmj4,2 mm,
guiado, Largo
24mm, acero
inoxidable

034.750 C-handle (manga)
H2, 6 mm altura,
Largo 89mm,
acero inoxidable

034.751 C-handle (manga)
H4, 4 mm altura,
Largo 89mm,
acero inoxidable

034.752 C-handle (manga)
H6 2 mm altura
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Largo 89mm,
acero inoxidable

034.163 Equipo de Sistema
EO, 247,0 x 130,0
x 34,0 mm

150.230 Moldes rayos X
para implante
"tapered effect" :
efecto cónico

150.230 Moldes rayos X
para implante
"tape red effect"
efecto cónico,
piástico

80371SV Implante ,
4 provisorio, (2)

2,Omm, L
10,Omm, Ti-6AI- .
7Nb

80372SV Implante
4 provisorio, 0

2,Omm, L
12,Omm, Ti-6AI-
7Nb

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorizacjón

antes mencionado.
Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la

firma SYNCROTECH S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM NO

PM-1398-1, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 2..2.J.Ut ..lfl14
Expediente ,NO1-47-3167-14-7 .~

DISPOSICION NO 5 1'4 ¡;jJ<l~il-..
. Or, ono A. ORSINGHER
-- Sub AdmInIstrador NacIonal

A.1"l.M.A.T.
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