
"2016 ~ AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ~ACIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

DISPOSICION N°

-t30tO

BUENOS AIRES, 23 "JOV2016

(ANMAT), Y

VISTO el Expediente NO 1-47-3110-4143-16-2 del Registro de esta

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología: Médica
i,
I

CONSIOERANDO: I
Que por las presentes actuaciones la firma Fresenius Medlcal Care

Argentina S.A. solicita la revalidación y modificación del Certifi!ado de

Inscripción en el RPPTMNOPM-169~85, denominado: Prolongador / Extbnsor de

c~téteres para diálisis peritoneal, marca Fresenius Medical Careo I
Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la

Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de prodJctores y

Productos de Tecnología Médica (RPPTM). I
Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la

normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la

intervención que le compete. I
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto

N° 1490/92 Y Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO1°._RevaHdesela fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el

RPPTM NO PM-169-85, correspondiente al producto médico den~minado:
,

Prolongador / Extensor de catéteres para diálisis peritoneal, marca ~resenius

Medical Care, propiedad de la firma Fresenius Medical Care Argenti,na S.A..

obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6528 de fecha 26 de S~tiembre
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"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

D1SPOSICIÚN N°-1 3 O f O

de 2011, según

Disposición.

Ministerio de Salud
Secretaria de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente

I
ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el,

RPPTM NO PM-169-85, denominado: Prolongador / Extensor de catéteres para
I

diáli~iS peritoneal, marca Fresenius Medical Careo 1
ARTICULO 3°.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el

cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el quJ deberá

agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTMNO PM-169-85. I
ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada,

I
notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autentica9a de la

presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de

uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técn1ica para

que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. cLmplido,

archívese.

Expediente NO 1-47-3110-4143-16-2

DISPOSICIÓN NO

S6 13010
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"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA N~CIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y T~cnología Médica (ANMAT), autorizó mediante DiJposición

:N~...." ..3.0 ..1.,(J los efectos de su anexado en el Certificado de Inscribción en¡~ I
el RPPTM NO PM-169-85 Y de aCl!lerdo a lo solicitado por la firma F,resenius

Medical Care Argentina S.A., la modificación de los datos característicos, que

figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTMbajo: I
Nombre genérico aprobado: Prolongador / Extensor de. catéteres para diálisis

peritoneal.

Marca: Fresenius Medical Careo

Modelo: Prolongador / extensión lu~r lock 32 cm para Catéter Stay safer

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6528 de fecha 26 de Setiembre de 2011.

Tramitado por expediente N° 1-47-14855/09-8.

DATO MODIFICACIÓN /
IDENTIFICAT DATO AUTORIZADO HASTA RECTIFICACIÓN
ORlO A LA FECHA AUTORIZADA
MODIFICAR
Fabricantes Fresenius Medical Care AG & Fresenius Medical Care .A.G&

Co. KGaA Ca. KGaA
61346 Bad Hamburg - 61346 Bad Hamburg -
Alemania Alemania

,
Fresenius Medical Care
Deutchland GmbH ~
Sto Wendel Plant, Frankfurter
Stra~e 6-8 I
66606 StoWendel, Alemania

I
Rótulos Aprobado por Disp. ANMAT A fs. 29 a 31

6528 de fecha 26 de
Setiembre de 2011

Inst. de uso Aprobadas por Disp. ANMAT A fs. 33 a 38 I6528 de fecha 26 de
Setiembre de 2011 I
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"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

Vigencia del 26 de Setiembre de 2016 26 de Setiembre de 202i
Certif. de
Autoriz. de
Prod. Médico

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de AutLizaCión

antes mencionado. l
Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RP TM a la

firma Fresenius Medical Care Argentina S.A., Titular del Certifidado de.. I
Inscripción en el RPPTMNO PM-169-85, en la Ciudad de Buenos Aires, a los
, 2 3 ~ov 20"iSdlas .

Expediente N° 1-47-3110-4143-16-2

DISPOSICIÓN NO

130 t (J

Oro~QijlilltQ llillll
$lIbadmlnistrlldllr Naciollal

A.N.M.A.T.
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,
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

61346 Sad Homburg - Alemania

El etiquetado cumple con los requisitos del Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

A continuación se detalla el rótulo del producto Accesorios para Diálisis Peritoneal:

Fabricante Legal

PM: 1Producto: Extensores de Catéteres- FRESENIUS
~ MEDICAL CARE

Fabricado en:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

St Wendel Plant, Frankfurier Stral3e 6-8

66606 8t Wendel, Alemania

Importado por:

Fresenius Medical Care Argentina S.A.

Dom. Legal: Arenales 707, 3° piso (C1061AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel: (054-11) 4130-1000. Fax: (054-11) 4130-1006

Accesorios para Diálisis Peritoneal

stay.safe@Catheterextensión Luer-Lock 32 cm Cód.2843181

Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento: 5 años de ia fecha de elaboración.

Material para ser usado una única vez.

Conservar entre 5°C y 30°C

Esterilizado por Óxido de Etileno.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Director Técnico: Ignacio N. Di Pietro Farmacéutico M.P.: 19021

Autorizado por la ANMAT: PM 169-85

DOffilC Legal Arenales 707 ::;op,so CASA TE 54-0'1-4130-1000 Fax 54-011 4130-1006 Planta IndustnalCalle 10 N° 169
entre 9 y '1 Parque Industrial Pilar, P'ov Buenos AnoS TE 54-0230-4496232 Fax 54-0230-4496229 1

flI~'!I¡elWlu
ROllena M. Hllal I

F.rmactuttc. M.R HiI.119
Co-DlreoclOn T6cnlc.:

Jefe ••••l,Inloa RlIgulalorlol
I



PM: 16

,~'301

1

2843181

APD
,1I'f
I .

"

Producto: Extensores de Catéteres

,
O'e~HS '"lad,c+C~,eAC J;;;o KGaA r
51346 lb:: ;.,orrLi'tt ~rr4i1: ¡;
i(i*4ge~"8J&: ~

- FIlESENIUS
~ MEDICAL CAllE

"::' FIlESENIUS
• MEmCAL CAllE

Blister
st8y-safe0: Catheter Extension Luer-Lock 32cm
)(gIMI."'~<IM~""'9 E,,,,,,,,I~<:md~r CAPO 'I:..-•.-;-~!,;.:,í;';-d,
«:al~et¿re~tewon Kli:e:eri(l plalg"''T1oja; ~'~~~J:::::'u
(;~l"el~:ve!fems.I~~ D'e~i~oz"qp'Cle"l~ <::".',";--"ll'f'''' ;.'",
?'~IC"J~dn' ~~ r.all':"o<!f Kat~(::n~!~••n~,,~
E~:tnMoe~C~lc:e, K&l~:""pod~U.ek '~,/
{1p<>,n~"'1 VP<>IJ;* Kn(elerhob:~bbi1t
,,::8¡¡1po Fr~iz~,'e !;a:ttrll
:P'<¡lónJatewl;re calhet~t P(ó{::u,CI~l; l<a:e\tM
~"\)'ungawmere Arab"gJnn"
)(atet~rt;lMrgnin9 PttX!lou!eri 1.11~,;1flJ
i<Jlttn1jllko'<>1l:u y¡n,n~'e:,,,e"J y.~,en.p
HINei1enmijer ;"l~~!M"~tlí
"I~obl,n\T$~:/'~~ ,(;'" :[ l,-,!
YAn~'Hl1e~".~rer~¡n. 11"ln <~é1W
iK(Itelr' !liltl~t.r.l\liW

Rótulos originales:

Caja

stay.safe0 Catheter Extension Luer-Lock 32cm
Kethe:elYer' angerl,lng
Calheler et~er_$ion
Calhelerveroengstuk
Prolongador de Cl:l:eler
Exl<"ls!lo de Calet'<!f
n"cit:mcrq ypo~1-11o;
Ka6Er~j)O

Pn;;lon¡¡il-;tlllr Off <;-ilt'1eter

Prolunga catelere
Kate;erfóndngr¡Í'1g

[r::i'iF; 2843181

BC--
~

Kiltetrinjmkcle;ku
Kate tertorler,ger
Tikobnng$styk~e
Y!lfll<;¡l1""enlo- ~tl1"e1"t'Jpa

Kal<ltf<l pa¡¡annata¡s
E~tensle cateter
Kaleteno praflgllto;os
Drenlqcz<\cy paqen:a
Kateetn piker:duS
Katetrs~1podaljtek

Kilt~:~rhOS~U?l>j10
Predizenllo kalé:ra
~rodu-tetak kaletera
:va baglentl
Prodlollzenl katetr\l
Yl]bf!;t(lOHAe Ha Hnen,p

il1IJnJ1htl1

"APO
'"

Fabricante legal:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
61346 Bad Homburg - Alemania

Fabricado en:
Fresenius Medical Cara Dautschiand GmbH
SI. Wandel Plant
Frankfurter Stra¡3e 6- 8
66606 SI. Wendel, Alemania

importado por:
Fresenius Medical Care Argentina S A.
Domicilio legal: Arenales 707, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: <-54 11 4130-1000 Fa~: <-54 11 4130-1006
Estéril.
Material para Usar por única vez
Método Esterilización Óxido de Etileno.
Consulte instrucciones de uso.

Venta e~duslva a profesionales e instituciones sanitarias.
Dirección Técl1ica: Igl1acio N, Di Pietro Farmacéutico M.P, 19021
Autorizado por la ANMAT. PM 169-85 •

Domic. legal: Arenales 707, 3°Piso. CABA. T.E,: 54-011--4130-1000, Fax: 54-011-4130-1006, Planta Industrial Calle 10 Nó 169
entre 9 y 11. Parque Industrial Pilar, Prov. Buenos Aire. T£.: 54-0230--4496232, Fa~: 54-0230-4496229

h,
FmseiWI M!dIcII CII1 NgenIIna SA

Resana M. Hllal
F.rmae6uttea M.l'! UI.118

eo-OlrecclOn nenleaJ." A.unto. Regulalorlo'
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- FRESENIUS
~ MEDICAL CARE Producto: Extensores de Catéteres

4

PM: 169-

Información de Rótulos

Información de Identificación (Código de lote)

, '30 t O

Ejemplo: para el código de lote usado por Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA.

SAC 293 00

Año ( ... , Q=2009, R=2010, 5=2011,._,,_)_~ ~I_I
Mes (A=January 8=February, ... )

Línea de producto

Día

Número consecutivo

Número independiente

Aquí:

Fabricante: 29.01.2011, 3er lote del día, línea de producción e, sin división de lote

Domic. Legal: Arenales 707, 3'Piso, CASA. T,E .. 54-011-4130-1000. Fax: 54-011-4130-1006. Planta Industrial Calle 10 N" 169
entre 9 y 11 Parque Industrial Pilar, Prov. Buenos Aires. T.E .. 54-023Q-4496232. Fax: 54-0230-4496229

Fresen~aSA. ~Ngo1IiIaSA
Armin Sauer Aa.ana M. Hllal

Apoderado h.rmaolutlq M.P. 18.119
Qo.Dl"'ccl6n T6onIoa

,atti "'unleJ' Aegulltorlol



,
'61346 Sad Homburg - Alemania

Fabricante Legal:

Fresenius Medical Care AG & Ca. KGaA

Producto: ExtensOíes de Catéteres~ FRESENIUS
• MEDICAL CARE

Fabricado en:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

St Wendel Plant, Frankfurter Stral3e 6-8

66606 St Wendel, Alemania

Importado por:,
Fresenius Medical Care Argentina SA

Dom. Legal: Arenales 707, 30 piso (C1061AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel: (054-11) 4130-1000. Fax: (054-11) 4130-1006

Accesorios para Diálisis Peritoneal

stay.safe@CatheterExtensión Luer-Lock 32 cm Cód.2843181

Lote:,

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento: 5 años de la fecha de elaboración.

Material para ser usado una única vez.

Conservar entre 5°C y 30"C

Esterilizado por Óxido de Etileno.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Director Técnico: Ignacio N. Di Pietro Farmacéutico M.P.: 19021

Autorizado por la ANMAT: PM 169.85

DOI)'ic, Legal' Arerlales 707, 3'Píso, CABA. TE., 54-ni 1-4130.1000. '""x: 54-C1; "4130-1 006. Plarlta Il1dustria! I;alle 10 N° 169

oo'ce9,11.P,eq';'",,,'e,'P':,:s:n:~n~ 5:"'0«96232' F'=~ N~i~ SA

Armin Sauer ROllana M. Hllal
d d F.rmac6utlo. M.R 19.119

Apo era o Co-Dlreool6nT6cnlo.
Jelo AIIunto'Aeaulalotlo~



Instrucción de Uso

-T---.------
I P:"üduct,'): Extensores de Catéteres- FRESENIUS

":' MEDICAl CAllE ;'--- -L_._.__. .

stay.safe@ Extensión C~éter Luer.Lock 32 crn....para DíálisisPerifoneal

r::::-------

10
I

L ~.. _

Fresenius~Mcal en~naS.A.
Armin Sauer

Apoderado

Domic. Legal: Arenale •• 707, 3'Piso, C.t'lBA.T.i:..: 54-011-4130-1000 Fa;.': 54-011-4130.1006 Plant¡, !ndustrial ::alle 10 N' 169
entre 9 y 11 Parqu':' Il1duslflal:"ilar p;(''1. Bue:lOs ~s, T.E: ;;4-0230-4496232. Ff!x:54-0230-4496229

~!IgenIina SA
ROllana M. HUal

F.rmac6ullc. M.I': llil.111i1
ce-Dlfaccl6n nanJo.

Jef•.•••unlc. R'gul.lorlo.

mailto:stay.safe@


~ FRESENIUS
• MEDICAL CARE Produ~t('. Extensores de Catéteres

O - ,,~''':,-..,.~. ... '
',' "

Usos

campo de aplicación es la DiA!isis Pentonaal. El prolOngador de catéier Luer.lock
se conecta al adap:ador de catéter y está espeda!meme disenado para la conexión
de cualquier sistema de DP de Fresenlus MedicaI Cara

Contraindicaciones

Referente a las cootralnd.caciones documentadas más oomunes en la dla~sis
peritoneal. Los pacientes con hir>ers~d a Eraen raras circunstancias
p.Jeden desarro~ fQW'",dones alérgicas.

Materiales

Tuoo: s"cona. Conec::orns: FVDF. PP, Pebax: O-ani30;Sl~ ?~'lZ8:POM. Todos los
oomponeni~ no lle'!an l81sx'J estan esten~iZadospor ETO.

Especificaciones
Descripción de los componentes:

@ Conector Luer-lock: Se conecta eleal catéter
@ Conecto( stay.ssfe-: se conecta a un sistema compatible de DP
@ Tapón protectora Adaptador da catéter st,;¡y<>saf~ (no Wlctuldo)o Uove de enroscar/deserw'oscar luer.Lock: Para facl:1ar el enrosque (opcbnal,

no ocluido)

• se recomienda lX'I carroOlo de proiongado!' de catéter cada 6 meses.

Precauciones(

• Los procedimientos descritos en estas instrucciones no son protocolos
médicos aceptados y no pretenden ser un sustituto de la experiencia y
fulcio del médico.

• Sólo utlllzar si el blistel del 9nvollorlo estiIlntaeto y sin daños. El
producto no debe usarse después de la fecha de caducidad (ver
etiqueta).

• Observe la técnica dlOt éStenlizaci6n todo al tiempo.

• El prolongador esta concebido para un solo uso. Su reutilización puede
resuftar peligrosa tanto para el paciente como para el usuario. Las
soluciones usadas p2r8 ¡'rnpiar y desinfcetnr pueden dañar el malerial
empleado en la fabricac1ón dlJl prolong".!dor. Do este modo, la seguridad
y su uso no pued9n se: garantIzados y el fabricante no asume ninguna
responsabilidad.

Domic. Legal: Arenales 707, 3'Piso. CASA. T.E.: S4..()11-"130-1000. Fax: 54.011 -"130-1006. Planta Il'lClustrlal calle 10 N' 169
entre 9 y 11. Parque Industrial Pilar. Frov. Buenos AIros. T.E.: 54-1>230-4496232. Fax: 54.o23~96229

F.....&SA ~~~sÁ
Fafmac41ulloa Iro'I.P.112.118

Armln Sauar CO-OIIK01M T60nloa
Apoderado Jole ••.••unlO. ".gulllo<loll



,.
Producto: Extensores de Catéteres

Guiá de colocación para el cirujano ~

O EnrosQue~ pane@ en ~ pan. ecomo se describe.bajo
8 prolongador de catéter está Inldalmen!e" conectado al adaptador de eaté:er.

":" FRESENIUS
• MEDICAL CARE

Precaución .. .

• Cambie el prolongador solo con ~ el abdomen lleno" y haga un
intercambio nuevo inmediatamente después de realiZar el cambio del
prolongador.

1. Preparación
Prepare la superfICIe de trabajo y reúna todo el material que aparece en la sigLf.ente
lisia antes de iniciar el Proce"'..o

EQuipo;
- Prolongador de catéter con su envoltorio

1 clamp estéñl
3 Tallas esiériles (24 :w: 24)
Guantes estéltas
1 compresa estéril
1 Paquete de gasas estériles
PovIdona yodada
2 mascarlllas
Una bolsa de solución da DP preca/entada con su envoltorio
Un paquete con un par de Raves de enroscar(desenroscar luer-LOCk

2. Tenga accesible el adaptador de catéter y ,el prolongador de catéter

3. Higiene de Manos
- QJftese cualquier PYa
- Póngase la mascarilla y pida al padente que también lo haga
- Lavase las manos

4. Preparación del equipo
- Abra una ,ala estéril y coloque todo el material esteril sobre ella (prolongador de

catéter, los clamps 851érles. 2 talas esIéri1es:los guantes esle;¡es y opcional: la
llave de enroscar/desenroscar estéril

- Abra el paq'Jele de gasas
- HWTlooezca!:ien el paquet9 de gasas 000 ¡xMdona iodada

¡.

Domlc. Legal: Arenales 707, 3'PIso, CASA, T.E.: 54.(111-4130-1000. Fax: 54-011-4130-1006. Pierna Industrial calle 10 N" 169
entre 9 y 11. Parque Indusirial Pllar~p"... B, Al~,.T.E;'"-0230«96232.F." "'{)23~

. SA - wlÍIIcaJ¡;." lIgtnlina SAo
FresriJs ' AIgel1il3 Ro.ane M. Mllol

Armln Sauer F.rm.tltut1t1'hl.P:1•• 11.
od d Co-DlrftlclónTtonil:".

Ap era o Jol, "'1I"1t1'flegu,,,orltl'



Producto: Extensores de Catéteres

5. Desinfección del viejo adaptador de catéter
- Póngase un guan,e estéril
- (;00 cuidado Isoante €i prolongador de catetsr del paciente con la mano :;in ):JI ~ O

guante Q 1n
- Coja. con la mano de! gU2.nts, las gasas con la poV1dona yodada v envue!valas

alrededor del conector del prolongador de catéter ('¡leja adaptacJofj

- FRESENllJS
"':' MEDlCAl CARE

Déjelo durante aproximadamente durante 5 minutos.

- Deslíes la la/a estén] debajo y pongalo bajo el probngador del cRtéier,
- f-J,ora póngase el segundo guante estéril
- Retire las gasas con povidona del conector del ca1étercor 13ayuda de ~inas

pinzas estéri:es.
- Anze el catéier (la gasa protege ¿-Icatéter)
- De::;lice una nueva taHa és1enl bajo el adaptador del prolongador del caié;er

Nota: Como alternativa aJuso de yodo, se puede usar Etanol 817()Dkpara aplicación
médica

6. Deseche el prolongador de catéter viejo

Desenrosque el prolongad8r de cateter Vi8;ü de! adaptador de caté19~ IJ)Qsiblemente
usando las dos ¡laves de enroscar) y deseche!o.

7. Conecte un nuevo prolongador
- consc;a el nlBVO prolongBdor enroscando e) al adaotador de catéter

(posib!emen~e usando las dos "aves de enroscar)
- Cisrre la pinz8 de] nu-svo prolongador

8. Realice un intercambio inmediatamente después del cambio del
prolongador

9. Durante el drenaje se podrá proceder a la cura del orificio de salida

DomlC Legal Arenales 707, 3'Plso CABA TE 54011-4130-1000 Fax 54011-41301006 Planta IndustnalCalle 10 N' 169
entre 9 y 11 Parque Industnal Pilar Prov Buenos Aires T E 54 0230-4496232 Fax 54 0230~29

f1".niusM~genlina SA
FresemusMedl Car Arg:enlinaSA Rosana M. Hllal

Farmlle6utIC. M.P. UI.l1Q
Armin auer CO-OltllCcl6nT6cnlea

Apoderado Jete A.untos Aenulat(lrlo~



SIMBOLOGíA I

[i] Fecha de caducidad

ILOTI Número de Lote

~
Fecha de fabricación

~
Unidades

I

1+300C Intervalo de temperatura de
+5"C almacenamiento

STERILE EO Estéril: Esterilización por Óxido
de Etileno

G1J Dirigirse a las instrucciones de
uso

IREFI Número de pedido

m De un solo uso

I

~
Libre de látex

I

":" FIlESENIUS
• MEDICAL CARE

I
Producto: Extensores de Catéteres

Domic, Legal: Arenales 707, 3"Piso, CASA TE: 54-011-4130-1000, Fax: 54-011-4130-1006, Planta Industrial Calle 10 N° 169
,etre 9y" P"qc. led,;t",1PlI" P,,,. S,,,,,, ,.1",. TE, 540230~<96232.Fe, 54-o230-4496~ .

~, ~. ¡yonl;naSA FmeniulM"AI ••• naSAo
F!eSeni~ ' Ro.an. M, H1lal

Armin Sauer Fafmac'ulloa M.I": 1lil.111i1
do Co-Dlrlccltmnenlcl

Apodera Jefe AlunlOI "'Qulllorlga
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