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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: 1-47-3110-4978-17-1

 

VISTO el Expediente  Nº 1-47-3110-4978-17-1  del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones VASCULART S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro 
Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto 
médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la 
Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico 
nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que 
el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 
establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya 
inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

 

 

 

Por ello;



EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
del producto médico marca BAUMER nombre descriptivo Sistema para Fijación Pedicular de Columna  y 
nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral, de acuerdo con lo solicitado 
por VASCULART S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en 
documento N° IF-2019-82544275-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la 
ANMAT PM-817-61”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos 
característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la 
presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega 
de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado 
mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de 
confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

 

Nombre descriptivo: Sistema para Fijación Pedicular de Columna

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para 
Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): BAUMER

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: corrección, estabilización y fijación temporaria o permanente de los segmentos 
torácicos, lumbar y sacro de la columna vertebral, derivados de enfermedades como: traumatología, 
deformidades, patologías degenerativas y traumáticas, tumores, secuelas de tratamientos inadecuados, patologías 
discales  degenerativas al nivel del raquis torácico-lumbar, espondilolistesis, la falta de unión después de un fallo 



de fusión, degeneración del segmento distal después de la cirugía anterior.

Modelo/s: VERTICE

Tornillo Pedicular Cabeza Alta: A1.411.4025; A1.411.4030; A1.411.4035;

A1.411.4040; A1.411.4045; A1.411.4050; A1.412.4525; A1.412.4530; A1.412.4535; A1.412.4540; 
A1.412.4545; A1.412.4550; A1.413.5025; A1.413.5030; A1.413.5035;  A1.413.5040; A1.413.5045; 
A1.413.5050; A1.413.5055; A1.414.5525; A1.414.5530; A1.414.5535; A1.414.5540; A1.414.5545; 
A1.414.5550; A1.414.5555; A1.415.6030; A1.415.6035; A1.415.6040; A1.415.6045; A1.415.6050; 
A1.415.6055; A1.415.6060;

A1.416.6530; A1.416.6535; A1.416.6540; A1.416.6545; A1.415.6550; A1.416.6555; A1.416.6560; 
A1.417.7030; A1.417.7035; A1.417.7040; A1.417.7045; A1.417.7050; A1.417.7055; A1.417.7060; 
A1.418.7530; A1.418.7535; A1.418.7540; A1.418.7545; A1.418.7550; A1.418.7555; A1.418.7560; 
A1.419.8030; A1.419.8035; A1.419.8040; A1.419.8045; A1.419.8050; A1.419.8055; A1.419.8060; 
A1.420.8530; A1.420.8535;

A1.420.8540; A1.420.8545; A1.420.8550; A1.420: 8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Cabeza Alta Cuerpo Doble: A1.559.4025;

A1.559.4030; A1.559.4035; A1.559.4040; A1.559.4045; A1.560.4525; A1.560.4530; A1.560.4535; 
A1.560.4540; A1.560.4545; A1.560.4550; A1.561.5025; A1.561.5030; A1.561.5035; A1.561.5040; 
A1.561.5045; A1.561.5050; A1.561.5055; A1.562.5525; A1.562.5530; A1.562.5535; A1.562.5540; 
A1.562.5545; A1.562.5550; A1.562.5555;  A1.563.6030; A1.563.6035; A1.563.6040; A1.563.6040; 
A1.563.6050; A1.563.6055; A1.563.6060; A1.564.6530; A1.564.6535; A1.564.6540; A1.564.6545; 
A1.564.6550; A1.564.6555; A1.564.6560; A1.565.7030; A1.565.7035; A1.565.7040; A1.565.7045; 
A1.565.7050: A1.565.7055; A1.565.7060; A1.566.7530; A1.566.7535; A1.566.7540; A1.566.7545; 
A1.566.7550; A1.566.7555; A1.566.7560; A1.567.8030; A1.567.8035; A1.567.8040; A1.567.8045; 
A1.567.8050; A1.567.8055; A1.567.8060; A1.568.8530; A1.568.8535; A1.568.8540; A1.568.8545; 
A1.568.8550; A1.568.8555; A1.568.8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Cuerpo Doble: A1.549.4025; A1.549.4030; A1.549.4035; A1.549.4040; 
A1.549.4045; A1.549.4050; A1.550.4525; A1.550.4530; A1.550.4535; A1.550.4540; A1.550.4545; 
A1.550.4550; A1.551.5025; A1.551.5030; A1.551.5035; A1.551.5040; A1.551.5045; A1.551.5050; 
A1.551.5055; A1.552.5525; A1.552.5530; A1.552.5535; A1.552.5540; A1.552.5545; A1.552.5550; 
A1.552.5555; A1.553.6030; A1.553.6035; A1.553.6040; A1.553.6045; A1.553.6050; A1.553.6055; 
A1.553.6060; A1.554.6530; A1.554.6535; A1.554.6540; A1.554.6545; A1.554.6550; A1.554.6555; 
A1.554.6560; A1.555.7030; A1.555.7035; A1.555.7040; A1.555.7045; A1.555.7050; A1.555.7055; 
A1.555.7060; A1.556.7530;  A1.556.7535;  A1.556.7540;  A1.556.7545;  A1.556.7550; A1.556.7555; 
A1.556.7560; A1.557.8030; A1.557.8035; A1.557.8040; A1.557.8045; A1.557.8050; A1.557.8055; 
A1.557.8060; A1.558.8530; A1.558.8535;  A1.558.8540;   A1.558.8545;   A1.558.8550;    A1.558.8560

Tornillo Pedicular Monoaxial; A1.401.4025; A1.401.4030; A1.401.4035; A1.401.4040; A1.401.4045; 
A1.401.4050; A1.402.4525; A1.402.4530; A1.402.4535; A1.402.4540; A1.402.4545; A1.402.4550; 
A1.403.5025; A1.403.5030; A1.403.5035; A1.403.5040; A1.403.5045; A1.403.5050; A1.403.5055; 
A1.404.5525; A1.404.5530; A1.404.5535;  A1.404.5540; A1.404.5545; A1.404.5550; A1.404.5555; 



A1.405.6030; A1.405.6035;  A1.826.6565; A1.826.6570; A1.826.6575; A1.826.6580; A1.826.6585; 
A1.826.6590; A1.826.6595; A1.826.6100; A1.827.7065; A1.827.7070; A1.827.7075; A1.827.7080; 
A1.827.7085; A1.827.7090; A1.827.7095; A1.827.7100; A1.828.7565; A1.828.7570;  A1.828.7575; 
A1.828.7580; A1.828.7585; A1.828.7590; A1.828.7595; A1.828.7100; A1.829.8065; A1.829.8070; 
A1.829.8075; A1.829.8080; A1.829.8085; A1.829.8090; A1.829.8095;  A1.829.8100;   A1.830.8595;  
A1.830.8100.

Tornillo Pedicular Monoaxial Cabeza Alta Cuerpo Doble: A1.431.4025;

A1.431.4030; A1.431.4035; A1.431.4040; A1.431.4045; A1.431.4050; A1.432.4525; A1.432.4530; 
A1.432.4535; A1.432.4540; A1.432.4550; A1.432.5025; A1.433.5025; A1.433.5030; 41.433.5035; A1.433.5040; 
A1.433.5045; A1.433.5050; A1.433.5055; A1.434.5525; A1.434.5530; A1.434.5535; A1.434.5540; 
A1.434.5545; A1.434.5550; A1.434.5555;v A1.435.6030; A1.435.6035; A1.435.6040; A1.435.6045; 
A1.435.6050; A1.435.6055;  A1.435.6060; A1.436.6530; A1.436.6535; A1.436.6540; A1.436.6545; 
A1.436.6550; A1.436.6555; A1.436.6560; A1.437.7030; A1.437.7035; A1.437.7040; A1.437.7045;  
A1.437.7050; A1.437.7055; A1.437.7060; A1.438.7530; A1.438.7535; A1.438.7540;  A1.438.7545; 
A1.438.7550; A1.438.7555; A1.438.7560; A1.439.8030; A1.439.8035;

A1.439.8040; A1.439.8045; A1.439.8055; A1.439.8060; A1.440.8530; A1.440.8535;  A1.440.8540; 
A1.440.8545; A1.440.8550; A1.440.8555; A1.440.8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Cabeza Alta: A1.539.4025; A1.539.4030; A1.539.4035; A1.539.4040; A1.539.4045; 
A1.539.4050; A1.540.4525; A1.540.4530; A1.540.4535; A1.540.4540; A1.540.4545; A1.540.4550; 
A1.541.5025; A1. 541.5030; A1.541.5035; A1.541.5040; A1.541.5045; A1.541.5050; A1.541.5055; 
A1.542.5525; A1.542.5530; A1.542.5535; A1.542.5540;  A1.542.5545;   A1.542.5550;   A1.542.5555;   
A1.543.6030;

A1.543.6035; A1.543.6040; A1.543.6045; A1.543.6050; A1.543.6055; A1.543.6060; A1.544.6530; 
A1.544.6535; A1.544.6540; A1.544.6545; A1.544.6550; A1.544.6555; A1.544.6560; A1.545.7030; 
A1.545.7035; A1.545.7040; A1.545.7045; A1.545.7050;  A1.545.7055; A1.545.7060; A1.546.7530; 
A1.546.7535; A1.546.7540; A1.546.7545; A1.546.7550; A1.546.7555;  A1.546.7560; A1.547.8030; 
A1.547.8035; A1.547.8040;

A1.547.8045; A1.547.8050; A1.547.8055; A1.547.8060; A1.548.8530; A1.548.8535; A1.548.8540; 
A1.548.8545; A1.548.8550; A1.548.8555; A1.546.8560

Tornillo Pedicular Sagital Cabeza Alta: A1.667.4025; A1.667.4030; A1.667.4035; A1.667.4040; A1.667.4045; 
A1.667.4050; A1.668.4525; A1.668.4530; A1.668.4535; A1.668.4540; A1.668.4545; A1.668.4550; 
A1.669.5025; A1.669.5030; A1.669.5035; A1.669.5040; A1.669.5045; A1.669.5050; A1.669.5055; 
A1.670.5525; A1.670.5530; A1.670.5535; A1.670.5540; A1.670.5545; A1.670.5550; A1.670.5555; 
A1.671.6030;

A1.671.6035; A1.671.6040; A1.671.6045; A1.671.6050; A1.671.6055; A1.671.6060; A1.672.6530; 
A1.672.6535; A1.672.6540; A1.672.6545; A1.672.6550; A1.672.6555; A1.672.6560; A1.673.7030; 
A1.673.7035; A1.673.7040; A1.673.7045; A1.673.7050; A1.673.7055; A1.673.7060; A1.674.7530; 
A1.674.7535; A1.674.7540; A1.674.7545;  A1.674.7550; A1.674.7555; A1.674.7560; A1.675.8030; 
A1.675.8035; A1.675.8040;



A1.675.8045; A1.675.8050; A1.675.8055; A1.675.8060; A1.676.8530; A1.676.8535; A1.676.8540; 
A1.676.8545; A1.676.8550; A1.676.8555; A1.676.8560

Barra Longitudinal: A1.785.6030; A1.785.6035; A1.785.6040; A1.785.6045; A1.785.6050; A1.785.6055; 
A1.785.6060; A1.785.6065; A1.785.6070; A1.785.6080; A1.785.6085; A1.785.6090; A1.785.6095; 
A1.785.6100; A1.785.6105; A1.785.6110; A1.785.6115;  A1.785.6120; A1.785.6130; A1.785.6140; 
A1.785.6450; A1.785.6160; A1.785.6170; A1.785.6180; A1.785.6190; A1.785.6200; A1.785.6250; 
A1.785.6300; A1.785.6350; A1.785.6400; A1.785.6450; A1.785.6500; A1.785.6550; A1.785.6600

Barra Transversal: A1.786.3030; A1.786.3035; A1.786.3040; A1.786.3045; A1.786.3050; A1.786.3055; 
A1.786.3060; A1.786.3065; A1.786.3070; A1.786.3075; A1.786.3080; A1.786.3090;  A1.786.3100;     
A1.786.3110

Barra Longitudinal Curvada: A1.787.6030; A1.787.6035; A1.787.6040; A1.787.6045; A1.787.6050; 
A1.787.6055; A1.787.6060; A1.787.6065; A1.787.6070; A1.787.6075; A1.787.6080; A1.787.6085; 
A1.787.6090; A1.787.6095; A1.787.6100; A1.787.6105; A1.787.6110; A1.787.6115; A1.787.6120; A1.787.6125

Tornillo - Traba: A1.788.0006;

Tornillo - Traba Grande: A1.788.0603;

Tornillo Pedicular Sagital Cabeza Alta Cuerpo Doble: A1.687.4025; A1.687.4030; A1.687.4035; A1.687.4040; 
A1.687.4045; A1.687.4050; A1.688.4525; A1.688.4530; A1.688.4535; A1.688.4540; A1.688.4545; 
A1.688.4550; A1.689.5025; A1.689.5030; A1.689.5035; A1.689.5040; A1.689.5045; A1.689.5050; 
A1.689.5055; A1.690.5525; A1.690.5530; A1.690.5535; A1.690.5540; A1.690.5545; A1.690.5550; 
A1.690.5555;

A1.691.6030; A1.691.6035; A1.691.6040; A1.691.6045; A1.691.6050; A1.691.6055; A1.691.6060; 
A1.692.6530; A1.692.6535; A1.692.6540; A1.692.6545; A1.692.6550; A1.692.6555; A1.692.6560; 
A1.693.7030; A1.693.7035; A1.693.7040; A1.693.7045; A1.693.7050; A1.693.7055; A1.693.7060; 
A1.694.7530; A1.694.7535; A1.694.7540; A1.694.7545; A1.694.7550; A1.694.7555; A1.694.7560; 
A1.695.8030; A1.695.8035;

A1.695.8040; A1.695.8045; A1.695.8050; A1.695.8055; A1.695.8060; A1.696.8530; A1.696.8535; 
A1.696.8540; A1.696.8545; A1.696.8550; A1.696.8555; A1.696.8560

Gancho Laminar Torácico Transversal: A1.800.0602;

Gancho Laminar Cuerpo Doble: A1.801.0601; A1.801.0602; A1.801.0603;

Gancho Laminar Cuerpo Doble Transversal: A1.802.0602;

Tornillo para Gancho Pedicular: A1.803.0620; A1.803.0625; A1.803.0630;

Conector Longitudinal Barra-Barra: A1.804.6035; A1.805.6050; A1.806.6060;

Conector Cuadrado Barra-Barra: A1.807.6035; A1.808.6050; A1.809.6060;

Crosslink Rígido: A1.811.0006



Crosslink Articulado: A1.812.0006

Conector de Barra Transversal: A1.813.0006; A1.814.0006;

Conector Offset Abierto: A1.815.0615; A1.815.0620; A1.815.0625; A1.815.0630; A1.815.0640

Conector Offset Cerrado: A1.816.0615; A1.816.0620; A1.816.0625; A1.816.0630; A1.816.0640;

Tuerca Lisa: A1.817.0006;

Tuerca Dentada: A1.816.0006;

Tornillo Pedicular Sagital Ilíaco-Sacral: A1.843.6065; A1.843.6070; A1.843.6075; A1.843.6080; A1.843.6085; 
A1.843.6090; A1.843.6095; A1.843.6100; A1.844.6565; A1.844.6570; A1.844.6575; A1.844.6580; 
A1.844.6585; A1.844.6590; A1.844.6595; A1.844.6100; A1.845.7065; A1.845.7070; A1.845.7075; 
A1.845.7080; A1.845.7085; A1.845.7090; A1.845.7095; A1.845.7100; A1.846.7565; A1.846.7570; 
A1.846.7575;

A1.846.7580; A1.846.7585; A1.846.7590; A1.846.7595; A1.846.7100; A1.847.8065; A1.847.8070; 
A1.847.8075; A1.847.8080; A1.847.8085; A1.847.8090; A1.847.8095; A1.847.8100; A1.848.8565; 
A1.848.8570; A1.848.8575; A1.848.8580; A1.848.8585;A1.848.8590; A1.848.8595; A1.848.8100

Tornillo Pedicular Sagital Ilíaco-Sacral Cabeza Alta: A1.849.6065; A1.849.6070; A1.849.6075; A1.849.6080; 
A1.849.6085; A1.849.6090; A1.849.6095; A1.849.6100; A1.850.6565; A1.850.6570; A1.850.6575;  
A1.850.6580; A1.850.6585; A1.850.6590; A1.850.6595; A1.850.6100; A1.851.7065; A1.851.7070; 
A1.851.7075; A1.851.7080; A1.851.7085; A1.851.7090; A1.851.7095; A1.851.7100; A1.852.7565; 
A1.852.7570;

A1.852.7575; A1.852.7580; A1.852.7585; A1.852.7590; A1.852.7595; A1.852.7100; A1.853.8065; 
A1.853.8070; A1.853.8075; A1.853.8080; A1.853.8085; A1.853.8090; A1.853.8095; A1.853.8100; 
A1.854.8565; A1.854.8570; A1.854.8575; A1.854.8580;A1.854.8585; A1.854.8590; A1.854.8595; A1.854.8100

Tornillo Pedicular Poliaxial: A1.529.4025; A1.529.4030; A1.529.4035; A1.529.4040; A1.529.4045; 
A1.529.4050; A1.530.4525; A1.530.4530; A1.530.4535; A1.530.4540; A1.530.4545; A1.530.4550; 
A1.530.5025; A1.531.5030; A1.531.5035; A1.531.5040; A1.531.5045; A1.531.5050; A1.531.5055; 
A1.532.5525; A1.532.5530; A1.532.5535; A1.532.5540; A1.532.5545; A1.532.5550; A1.532.5555; 
A1.533.6030; A1.533.6035;

A1.533.6040; A1.533.6045; A1.533.6050; A1.533.6055; A1.533.6060; A1.534.6530; A1.534.6535; 
A1.534.6540; A1.534.6545; A1.534.6550; A1.534.6555; A1.534.6560; A1.535.7030; A1.535.7035; 
A1.535.7040; A1.535.7045; A1.535.7050; A1.535.7055; A1.535.7060; A1.535.7530; A1.536.7535; 
A1.536.7540; A1.536.7545; A1.536.7550; A1.536.7555; A1.536.7560; A1.537.8030; A1.537.8035; 
A1.537.8040; A1.535.8045;

A1.537.8050; A1.537.8055; A1.537.8060; A1.538.8530; A1.538.8535; A1.538.8540; A1.538.8545; 
A1.538.8550; A1.538.8555; A1.538.8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Ilíaco-Sacral: A.831.6065; A1.831.6070; A1.831.6075; A1.837.6075; A1.837.6080; 
A1.837.6085; A1.837.6090; A1.837.6095; A1.837.6100; A1.838.6565; A1.838.6570; A1.838.6575; 



A1.838.6580; A1.868.6585; A1.838.6590;A1.838.6595; A1.838.6100; A1.839.7065; A1.839.7070; A1.839.7075; 
A1.839.7080;A1.839.7085; A1.839.7090; A1.839.7095; A1.839.7100; A1.840.7565; A1.840.7570;

A1.840.7575; A1.840.7580; A1.840.7585; A1.840.7590; A1.840.7595; A1.840.7100; A1.841.8065; 
A1.841.8070; A1.841.8075; A1.841.8080; A1.841.8085; A1.841.8090; A1.841.8095; A1.841.8100; 
A1.842.8565; A1.842.8570; A1.842.8575; A1.842.8580; A1.842.8585; A1.842.8590; A1.842.8595; A1.842.8100

Tornillo Pedicular Monoaxial Cuerpo Doble: A1.421.4025; A1.421.4030; A1.421.4035; A1.421.4040; 
A1.421.4045; A1.421.4050; A1.422.4525; A1.422.4530; A1.422.4535; A1.422.4540; A1.422.4545; 
A1.422.4550; A1.423.5025; A1.423.5030; A1.423.5035; A1.423.5040; A1.423.5045; A1.423.5050; 
A1.423.5055; A1.424.5525; A1.424.5530; A1.424.5535; A1.424.5540; A1.424.5545; A1.424.5550; 
A1.424.5555; A1.425.6030; A1.425.6035; A1.425.6040; A1.425.6045; A1.425.6050; A1.425.6055; 
A1.425.6060; A1.426.6530; A1.426.6535; A1.426.6540; A1.426.6545; A1.426.6550; A1.426.6555;A1.426.6560; 
A1.427.7030; A1.427.7035; A1.427.7040; A1.427.7045; A1.427.7050; A1.427.7055; A1.427.7060; 
A1.428.7530; A1.428.7535; A1.428.7540; A1.428.7545; A1.428.7550; A1.428.7555; A1.428.7560; 
A1.429.8030; A1.429.8035; A1.429.8040; A1.429.8045; A1.429.8050; A1.429.8055; A1.429.8060; 
A1.430.8530; A1.430.8535;A1.430.8540; A1.430.8545; A1.430.8550; A1.430.8555; A1.430.8560

Tornillo Pedicular Sagital Cuerpo Doble: A1.677.4025; A1.677.4030; A1.677.4035; A1.677.4040; A1.677.4045; 
A1.677.4050; A1.678.4525; A1.678.4530; A1.678.4535; A1.678.4540; A1.678.4545; A1.678.4550; 
A1.679.5025; A1.679.5030; A1.679.5035; A1.679.5040; A1.679.5045; A1.679.5050; A1.679.5055; 
A1.680.5525; A1.680.5530; A1.680.5535; A1.680.5540; A1.680.5545; A1.680.5550; A1.680.5555; 
A1.681.6030;

A1.681.6035; A1.681.6040; A1.681.6045; A1.681.6050; A1.681.6055; A1.681.6060; A1.682.6530; 
A1.682.6535; A1.682.6540; A1.682.6545; A1.682.6550; A1.682.6555; A1.682.6560; A1.683.7030; 
A1.683.7035; A1.683.7040; A1.683.7045; A1.683.7050; A1.683.7055; A1.683.7060; A1.684.7530; 
A1.684.7535; A1.684.7540; A1.684.7545;

A1.684.7550; A1.684.7555; A1.684.7560; A1.685.8030; A1.685.8035; A1.685.8040; A1.685.8045; 
A1.685.8050; A1.685.8055; A1.685.8060; A1.686.8530; A1.686.8535; A1.686.8540; A1.686.8545; 
A1.686.8550; A1.686.8555; A1.686.8560

Período de vida útil: N/C

Forma de presentación: No Estéril, por unidad

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

BAUMER S.

Lugar/es de elaboración: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE 181

MOGI-MIRIM – SAN PABLO – BRASIL.
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Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): BAUMER
I

Clase de Riesgo: III
I

Indicación/es autorizada/s: corrección, estabilización y fijación temp raria o
I

permahente de los segmentos torácicos, lumbar y sacro de la columna v rtebral,

i

I

I

I,

I

I

I
I

I

&. Ministerio de Salud y O sarrollo Social
~ Presidencia de la Nación

Expediente N°:

Secretaria de
Gobierno de Salud

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologí Médica
,

I
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por VASCULART S.A., s

i

la instripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de T enología

Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identi icatorios
I

característicos:
I

Nombre descriptivo: Sistema para Fijación Pedicular de Columna

Códigb de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 Sistemas Ortop dicos de
I

Fijacióh Interna, para Columna Vertebral

,

anmat¡
Ad'rJnlslradón N',Jdo(l::¡: <;le 1>"led!cornent~,

AlrnentOS y [ecnologo Médlc'.l '

I

derivaqos de enfermedades como: traumatología, deformidades, p tologías

degenerativas y traumáticas, tumores, secuelas de tratamientos inad cuados,
I

patologías discales degenerativas al nivel del raquis torácico lumbar,
¡

espondlilolistesis, la falta de unión después de un fallo de fusión, degenera ión del

segmerlto distal después de la cirugía anterior.

I

Modelo/s: VERTICE
!

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340"'0800 - http://www.anmat.gov.ar ...Repúblic Argentina

Sede Central
Av. de f>1ayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsln. 665/671. CASA

I
Deleg. Córdoba

i Obispo Treja 635,
I Córdoba,
I Prov. de Córdoba

SedeINAME
"Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10¡

CO.TE.CAR., Paso de los-
Ubres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzále.z 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede Pr . Médicos
Av. Belgrano 480, CASA

Deleg Santa Fé
Eva eron 2456,

Santa Fé,
Prov. e Santa Fé

http://www.anmat.gov.ar


Tornillo Pedicular Cabeza Alta: A1AllA025; A1.4l1.4030; A1AllA035;

A1.411A040; A1Al1.4045; A1AllA050; A1A12A525; A1.4l2A530;

A1A12A535; A1A12A540; A1A12A545; A1A12A550; A1A13.5025;

A1A13.5030; A1A13.5035; A1A13.5040; A1.4l3.5045; A1A13.5050;

A1A13.5055; A1A14.5525; A1A14.5530; A1.4l4.5535; A1A14.5540;

A1.4l4.5545; A1A14.5550; A1A14.5555; A1A15.6030; A1A15.6035;

A1.4l5.6040; A1A15.6045; A1A15.6050; A1A15.6055; A1A15.6060;

A1.4l6.6530; A1A16.6535; A1A16.6540; A1A16.6545; A1A15.6550;

A1A16.6555 ; A1.4l6.6560; , A1A17.7030; A1A17.7035; A1A17.7040;

A1.4l7.7045; A1A17.7050; A1A17. 7055; A1.4l7.7060; A1.4l8.7530;

.A1.4l8. 7535; A1.4l8.7540; A1A18.7545; A1A18.7550; A1A18.7555;

A1A18.7560; A1A19.8030; A1A19.8035; A1.4l9.8040; A1A19.8045;

A1.4l9.8050; A1A19.8055; A1A19.8060; A1A20.8530; A1A20.8535;

A1A20.8540; A1A20.8545; A1.420.8550; AlA20: 8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Cabeza Alta Cuerpo Doble: A1.559A025;

Al. 559 04030; A1.559A035; A1.559A040; A1.559A045; A1.560A525 ; i.

A1.560A530; A1.560A535; A1.560A540; A1.560A545; A1.560A550;

A1.561.5025; A1.561.5030; A1.561.5035; A1.561.5040; A1.561.5045;

Al. 561. 5050; A1.561.5055; A1.562.5525; A1.562.5530; A1.562.5535;

A1.562.5540; A1.562.5545; A1.562.5550; A1.562.5555; A1.563.6030;

A1.563.6035; A1.563.6040; A1.563.6040; A1.563.6050; A1.563.6055;



ºD_tIl"Qt¡ Secretaría de ~ Ministerio de Salud y De arrollo Socia'
Gobierno de Salud . Presidencia de I Nación

Altre<1lOSy Te~ MéCíC<.)

A1.563.6060; A1.564.6530; A1.564.6535; A1.564.6540;

A1.564.6550; A1.564.6555; A1.564.6560; A1.565. 7030;

A1.565.7040; Al.565.7045; A1.565. 7050: A1.565. 7055; 5.7060;

A1.566. 7530; A1.566.7535; A1.566.7540; A1.566.7545; A1.5 6.7550;

A1.566.7555; A1.566.7560; A1.567.8030; A1.567.8035; A1.5 7.8040;

A1.567.8045; A1.567.8050; Al. 567.8055; A1.567.8060; A1.5 8.8530;

A1.568.8535 ; A1.568.8540; Al. 568.8545; A1.568.8550; A1.5 8.8555;

A1.568.8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Cuerpo Doble: A1.549,4025 ; A1.5 9,4030;

A1.549,4035; Al. 549 ,4040; Al. 549,4045; A1.549,4050; A1.5 0,4525;

A1.550,4530; A1.550,4535; A1.550,4540; A1.550,4545; A1.5 0,4550;

A1.551.5025; A1.551.5030; A1.551.5035; Al. 551. 5040; A1.5 1.5045;

A1.5J2.5535;A1.551.5050; A1.551.5055; A1.552.5525; A1.552.5530;

A1.552.5540; A1.552.5545; A1.552.5550; A1.552.5555; Al.5l3.6030;

A1.553.6035; A1.553.6040; A1.553.6045; A1.553.6050; A1.5 3.6055;

A1.553.6060; Al. 554. 6530; A1.554.6535; A1.554.6540; A1.5 4.6545;

A1.554.6550; A1.554.6555; A1.554.6560; A1.555.7030; A1.5 5.7035;

A1.555.7040; A1.555.7045; A1.555.7050; A1.555. 7055; A1.5 '5.7060;

A1.556.7530; A1.556.7535; A1.556.7540; A1.556.7545;

~~(j
A1.556. 7555; A1.556.7560; A1.557.8030; A1.557.8035; A1.557.8040;

sedes y Delegaciones Te!' (+54~11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar ~Repúbli Argentina

Sede Central
Av, de Mayo 869, CASA

. Sede Alsina
Alsin. 665/671, CASA

Sede INAME
Av. Caseros,2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Pro . Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Mart¡n 1909, Mendoza
Prov, de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.lO,
CO.TEtAR., Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137 f

Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg Santa Fé
Eva Peron 2456,

Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

http://www.anmat.gov.ar


A1.557.8045; A1.557.8050; A1.557.8055; A1.557.8060; A1.558.8530;

A1.558.8535; A1.558.8540; A1.558.8545; A1.558.8550; A1.558.8560

Tornillo Pedicular Monoaxial; A1.401.4025; A1.401.4030; A1.401.4035;

A1.401.4040; A1.401.4045; A1.401.4050; A1.402.4525; A1.402.4530;

A1.402.4535; A1.402.4540; A1.402.4545; A1.402.4550; A1.403.5025;

A1.403.5030; A1.403.5035; A1.403.5040; A1.403.5045; A1.403.5050;

A1.403.5055; A1.404.5525; A1.404.5530; A1.404.5535; A1.404.5540;

A1.404.5545; A1.404.5550; A1.404.5555; A1.405.6030; A1.405.6035;

A1.826.6565; A1.826.6570; A1.826.6575; A1.826.6580; A1.826.6585;

A1.826.6590; A1.826.6595; A1.826.6100; A1.827. 7065; A1.827. 7070;

A1.827.7075; A1.827.7080; A1.827.7085; A1.827.7090; A1.827.7095;

A1.827. 7100; A1.828. 7565; A1.828.7570; A1.828.7575; A1.828. 7580;

A1.828.7585; A1.828.7590; 1 A1.828.7595; A1.828.7100; A1.829.8065;,

A1.829.8070; A1.829.8075; A1.829.8080; A1.829.8085; A1.829.8090;

A1.829.8095; A1.829.8100; A1.830.8595; A1.830.8100.

Tornillo Pedicular Monoaxial Cabeza Alta Cuerpo Doble: A1.431.4025;

A1.431.4030; A1.431.4035; A1.431.4040; A1.431.4045; A1.431.4050;

A1.432.4525; A1.432.4530; A1.432.4535; A1.432.4540; A1.432.4550;

A1.432.5025; A1.433.5025; A1.433.5030; 41.433.5035; A1.433.5040;

A1.433.5045; A1.433.5050; A1.433.5055; A1.434.5525; A1.434.5530;

A1.434.5535; A1.434.5540; A1.434.5545; A1.434.5550; A1.434.5555;v



,

A1.435.6030;
,

Al.435.6055;

Al.436. 6545;

Al.437.7035;

Al.43V.7060;,

Secretaría de ~ Ministerio de Salud y De arrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de I Nación

Al.435.6035; Al.435.6040; Al.435.6045 ; Al.4 5.6050;

Al.435.6060; Al.436.6530; Al.436.6535; Al.4 6.6540;

Al.436.6550; A1.436.6555 ; Al.436.6560; Al.4 7.7030;

Al.437.7040; Al.437.7045; Al.437.7050; Al.4 7.7055;

Al.438.7530; A1.438. 7535; Al.438.7540; Al.4 8.7545;

Al.438.7550; Al.438.7555; Al.438.7560; A1.439.8030; Al.439.8035;

Al.439.8040;

Al.440.8535;
I,

Al.44ID.8560

Al.439.8045; Al.439.8055; A1.439.8060; Al.4 0.8530;

Al.440.8540; Al.440.8545; A1.440.8550; Al.4 0.8555;

Tornillo Pedicular Poliaxial Cabeza Alta: A1.539.4025; A1.539.4030; A1.5 9.4035;

A1.539.4040; A1.539.4045; A1.539.4050; A1.540.4525; A1.5 0.4530;

A1.540.4535; A1.540.4540; A1.540.4545; A1.540.4550; A1.541.50 5; Al.

541.5030; A1.541.5035; A1.541.5040; A1.541.5045; A1.541.5050; A1.5 1.5055;

A1.542.5525; A1.542.5530; AL542.5535; A1.542.5540; A1.5 2.5545;

A1.542.5550; A1.542.5555; A1.543.6030;
I

I
A1.543.6040; A1.543.6045; A1.543.6050; A1.5 3.6055;A1.54~.6035;

A1.543.6060; A1.544.6530; A1.544.6535; A1.544.6540; A1.5

1

4.6545;

A1.544.6555; A1.544.6560; A1.545.7030;A1.544.6550; A1.545.7035;

Al. 54S,.7040; A1.545.7045; Al.545.7050; A1.545.7055; A1.5
I

~~

A1.546.7530; A1.546.7535; Al. 546. 7540; A1.546.7545; A1.5

A1.546.7555; A1.546.7560; A1.547.8030; A1.547.8035; A1.547.8040;

Te!' (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar .• Repúbli a ArgentinaSedes V Delegaciones

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martfn 1909, f\-1endoza
Prov. de Mendoza

,

!. Sede Alsína
Al.ina 665/671, CABA

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede INAME
Av. Caseros 216i, CABA

Oeleg. Paso de los libres
Ruta Nacíonal117, km. 10,

CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unídos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede Pro . Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Dele . Santa Fé
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov. de Santa Fe

http://www.anmat.gov.ar


Al.547.8045; Al.547.8050; Al.54i.8055; Al.547.8060; Al.548.8530;

Al.548.8535; Al.548.8540; Al.548.8545; Al.548.8550; Al.548.8555;

Al.546.8560

Tornillo Pedicular Sagital Cabeza Alta: Al.667.4025; Al.667.4030; Al.667.4035;

Al.667.4040; Al.667.4045; Al.667.4050; Al.668.4525 ; Al.668.4530;

Al.668.4535 ; Al.668.4540; Al.668.4545; Al.668.4550; Al.669.5025;

Al.669.5030; Al.669.5035; Al.669.5040; Al.669.5045; Al.669.5050;

Al.669.5055; Al.670.5525; Al.670.5530; Al.670.5535; Al.670.5540;

Al.670.5545; Al.670.5550; Al.670.5555; Al.67l.6030;

Al.67l.6035 ; Al.67l.6040; Al.67l.6045; Al.67l.6050; Al.67l.6055;

Al.67l.6060; Al.672.6530; Al.672.6535; Al.672.6540; Al.672.6545;

Al.672.6550; Al.672.6555; Al.672.6560; Al.673.7030; Al.673.7035;

Al.673.7040; Al.673.7045; Al.673.7050; Al.673.7055; Al.673. 7060;

Al.674. 7530; Al.674. 7535; Al.674.7540; Al.674. 7545; Al.674. 7550;

Al.674.7555; Al.674.7560; Al.675.8030; Al.675.8035; Al.675.8040;

Al.675.8045; Al.675.8050; Al.675.8055; Al.675.8060; Al.676.8530;

Al.676.8535; Al.676.8540; Al.676.8545; Al.676.8550; Al.676.8555;

Al.676.8560

Barra Longitudinal: Al. 785.6030; Al. 785.6035; Al. 785.6040; Al. 785.6045;

Al.785.6050; Al.785.6055; Al.785.6060; Al.785.6065; Al.785.6070;

Al.785.6080; Al.785.6085; Al.785.6090; Al.785.6095; Al.785.6100;
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Al. 785.6110; Al.785.6115; Al.785.6120; Al.7 5.6130;

Al.785.6450; Al.785.6160; Al.785.6170; Al.7 5.6180;

Al.785.6200; Al. 785.6250; Al.785.6300; Al.7 5.6350;

Al. 785.6105;
,

Al.785.6140;,

I
Al.78p.6190;

Al.78S.6400; Al.785.6450; Al.785.6500; Al.785.6550; Al.785.6600
,

I

Barra ¡Transversal: Al.786.3030; Al.786.3035; Al.786.3040; Al.76.3045;
I

A1.78?3050; Al.786.3055; Al. 786.3060; Al.786.3065; Al.7 6.3070;

Al. 786.3110

Al.787.6030;
,

Al.787.6035; Al.7 7.6040;

Al.787.6055; Al.787.6060; Al.7 7.6065;

Al.787.6080; Al. 787 .6085; Al.7 7.6090;

Al.787.6105; Al.787.6110; Al.7 7.6115;

Al. 787.6075;

Al.787.6100; .

Al.786.3075; Al.786.3080; Al.786.3090; Al.786.3100;

Barra i Longitudinal Curvada:
,

Al.787.6045; Al.787.6050;

Al. 78l 6070;

Al. 787.6095;
I

Al. 787 .6120; Al. 787 .6125

Tornillo - Traba: Al.788.0006;
,

Tornill¿ - Traba Grande: Al. 788.0603;

I
Tornilló Pedicular Sagital Cabeza Alta Cuerpo Doble: Al.687,4025; Al.6 7,4030;

Al.68~,4035 ; Al. 687 ,4040; Al.687,4045; Al.687,4050;

I

Al.688¡,4530; Al.688,4535 ; Al.688,4540; Al.688,4545 ;

Al.689.5025; Al.689.5030; Al.689.5035; .Al.689.5040;

Al.689,.5050; Al.689.5055; Al.690.5525; Al.690.5530;

Al.690¡.5540; Al.690.5545; Al.690.5550; Al.690. 5555;
,

.5045;

.5535;
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Sede Central
Av. de t-1ayo,869, CASA

I Sede A'sina
",Isina 665/671, Ct<Bt<

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unídos 25, CASA

Sede Pro. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

. Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov, de Córdoba

Deíegó Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. lO,
Ca.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes'

Deleg. Posadas
Roque González 1137,

Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg Santa Fé
Eva Per6n 2456,

Santa Fé,
Prov. de .Santa Fé



A1.691.6030; A1.691.6035; A1.691.6040; A1.691.6045; A1.691.6050;

A1.691.6055; A1.691.6060; A1.692.6530; A1.692.6535 ; A1.692.6540;

A1.692.6545 ; A1.692.6550; A1.692.6555; A1.692.6560; A1.693.7030;

A1.693.7035; A1.693.7040; A1.693.7045; A1.693.7050; A1.693.7055;

A1.693.7060; A1.694.7530; A1.694.7535; A1.694.7540; A1.694.7545;

A1.694.7550; A1.694. 7555; A1.694. 7560; A1.695.8030; A1.695.8035;

A1.695.8040; A1.695.8045; A1.695.8050; A1.695.8055; A1.695.8060;

A1.696.8530; A1.696.8535; A1.696.8540; A1.696.8545; A1.696.8550;

A1.696.8555; A1.696.8560

Gancho Laminar Torácico Transversal: A1.800.0602;

Gancho Laminar Cuerpo Doble: A1.801.0601; A1.801.0602; A1.801.0603;

Gancho Laminar Cuerpo Doble Transversal: A1.802.0602;

Tornillo para Gancho Pedicular: A1.803.0620; A1.803.0625; A1.803.0630;. .

Conector Longitudinal Barra-Barra: A1.804.6035; A1.805.6050; A1.806.6060;

Conector Cuadrado Barra-Barra: A1.807.6035; A1.808.6050; A1.809.6060;

Crosslink Rígido: A1.811.0006

Crosslink Articulado: A1.812.0006

Conector de Barra Transversal: A1.813.0006; A1.814.0006;

Conector Offset Abierto: A1.815.06,15; A1.815.0620; A1.815.0625; A1.815.0630;

A1.815.0640
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Conector Offset Cerrado: A1.816.0615; A1.816.0620; A1.816.0625; A1.8 6.0630;

i
A1.81p.0640;

Tuerca Lisa: A1.817.0006;
I .

Tuerca Dentada: A1.816.0006;
I

Tornillo Pedicular Sagital Ilíaco-Sacral: A1.843.6065; A1.843.6070; A1.8 3.6075;
I

A1.843.6080; A1.843.6085; A1.843.6090; A1.843.6095; A1.8 3.6100;
I
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A1.844.6565; A1.844.6570; A1.844.6575; A1.844.6580;
I

A1.844.6590; A1.844.6595; A1.844.6100; A1.845. 7065;
I

A1.84~.7075; A1.845.7080; A1.845.7085; A1.845.7090;

A1.845. 7100; A1.846. 7565; A1.846. 7570; A1.846. 7575;
I

A1.84~.7580; A1.846.7585; A1.846.7590; A1.846.7595;
I

A1.847
1

.8065; A1.847.8070; A1.847.8075; A1.847.8080;

A1.8471.8090; A1.847.8095; A1.847.8100; A1.848.8565;

A1.848l8575; A1.848.8580; A1.848.8585 ;A1.848.8590;
I

A1.848!8100
I

Tornillol Pedicular Sagital Ilíaco-Sacral Cabeza Alta: A1.849.6065;
I

A1.849.;6075; A1.849.6080; A1.849.6085; A1.849.6090;

A1.849.16100; A1.850.6565; A1.850.6570; A1.850.6575;
!

A1.850.6585; A1.850.6590; A1.850.6595; A1.850.6100;
!

Deleg. anta Fé
Eva P rón 2456,

Santa i=é,
Prov. d Santa Fé

A1.8 4.6585;

A1.8 5.7070;

A1.8 5.7095;

A1.84 .6070;

A1.84¡.6095 ;

A1.85 .6580;

A1.85 .7065;

A1.85 .7090;

A1.846. 7100;

A1.84 .8085;

A1.84 .8570;

A1.84 .8595;

Sede Prod Médicos
Av. Belgrano 1 SO, CASA

Deleg. Posadas
Roque González 1137,

Posadas, Prov. de
Misiones

Sede IN AL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacíonal117, km.10,

CO.TECAR.} Paso de los
Ubres, Prov, de Corrientes

,
I¡ Sede Alsína

Alfina 665/671, CABA

I
Deleg. Córdoba
:ObiSpo Treja 635,
, Córdoba,
Iprov. de Córdoba

I

A1.851.í070; A1.851.7075; A1.851.7080; A1.851.7085;

A1.851. 7095; A1.851. 7100; A1.852. 7565; A1.852. 7570;
I

ISedes y Delegaciones

Deleg. Mendoza
R~med¡os de Escalada de
San Martín 1909, f\-1endoza
Prov. de Mendoza

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

http://www.anmat.gov.ar'


A1.852. 7575; A1.852. 7580; A1.852. 7585; A1.852. 7590; A1.852. 7595;

A1.852. 7100; Al.853.8065 ; A1.853.8070; A1.853.8075 ; A1.853:8080;

A1.853.8085; A1.853.8090; A1.853.8095 ; A1.853.8100; A1.854.8565 ;

A1.854.8570; A1.854.8575 ; Al.854.8580 ;Al.854.8585; A1.854.8590;

A1.854.8595; A1.854.8100

Tornillo Pedicular Poliaxial: A1.529,4025; A1.529,4030; A1.529,4035;

A1.529,4040; A1.529,4045; A1.529,4050; A1.530,4525; A1.530,4530;

A1.530,4535; A1.530,4540; A1.530,4545; A1.530,4550; A1.530.5025;

A1.531.5030; Al. 531. 5035; A1.531.5040; A1.531.5045; A1.531.5050;

A1.531.5055; A1.532.5525; A1.532.5530; A1.532.5535; A1.532.5540;

A1.532.5545; A1.532.5550; A1.532.5555; A1.533.6030; A1.533.6035;

A1.533.604p; A1.533.6045; A1.533.6050; A1.533.6055; A1.533.6060;

A1.534.6530; A1.534.6535; A1.534.6540; A1.534.6545; A1.534.6550;

A1.534.6555; A1.534.6560; A1.535.7030; A1.535.7035; A1.535.7040;

A1.535.7045; A1.535.7050; A1.535.7055; Al.535.7060; A1.535.7530;

A1.536. 7535; A1.536.7540; A1.536.7545; A1.536.7550; A1.536. 7555;

A1.536.7560; A1.537.8030; A1.537.8035; A1.537.8040; A1.535.8045;

A1.537.8050; A1.537.8055; A1.537.8060; A1.538.8530; A1.538.8535;

A1.538.8540; A1.538.8545; A1.538.8550; A1.538.8555; A1.538.8560

Tornillo Pedicular Poliaxial Ilíaco-Sacral: A.831.6065; A1.831.6070; A1.831.6075;

A1.837.6075; A1.837.6080; A1.837.6085; A1.837.6090; A1.837.6095;
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I

A1.839. 7070; A1.839. 7075; A1.839. 7080 ;A1.839. 7085;
I

A1.839. 7095; A1.839. 7100; A1.840. 7565; A1.840. 7570;
I
;

A1.840.7575; A1.840.7580; A1.840.7585; A1.840.7590;

A1.838.6590 ;A1.838.6595;

A1.837 .6100;
I

I

A1.868.6585 ;

A1.838.6565; A1.838.6570; A1.838.6575;

A1.838.6100;

A1.8 8.6580;

A1.8 9.7065;

A1.8 9.7090;

A1.8 0.7595;

A1.841.8075; A1.8 1.8080;

A1.841.8100; . A1.8 2.8565;

A1.842.8585;. A1.8 2.8590;A1.842.8580;

A1.841.8070;

A1.841.8095;

A1.841.8065 ;

A1.841.8090;

A1.842.8575;A1.842.8570;
I,

I

A1.842.8595; A1.842.8100
I

A1.84Ó. 7100;
,

I
A1.84i.8085 ;

Tornillo Pedicular Monoaxial Cuerpo Doble: A1.421.4025 ; A1.4 1.4030 ;
,

A1.421.4040; A1.421.4050; 2.4525;A1.421.4035; A1.421.4045; A1.4
I

A1.422.4530; A1.422.4535 ; A1.422.4540; A1.422.4545; A1.4 2.4550;

A1.423.5025; A1.423.5030; A1.423.5035; A1.423.5040; A1.4r.5045;. I
A1.423.5055; A1.424.5525; A1.424. 5530; A1.4 4.5535;A1.423.5050;

A1.4215.6030;A1.424;.5540; A1.424.5545 ; A1.424.5550; A1.424.5555;
I

A1.425¡.6035 ; A1.425.6040; A1.425.6045; A1.425. 6050; A1.42 .6055;

A1.425.6060; A1.426.6530; A1.426.6535; A1.426.6540; A1.42 .6545;

A1.426i.6550; A1.426.6555 ;A1.426.6560; . A1.427.7030; A1.42 .7035;

A1.427; 7040; A1.427.7045; A1.427. 7050; A1.427.7055; A1.42 .7060;

~

A1.428¡7530; A1.428.7535; A1.428.7540; A1.428. 7545; A1.42 .7550;

A1.428! 7555; A1.428.7560; A1.429.8030; A1.429.8035; A1.42 .8040;

Te), (+54.11) 4340-0800 - http://www,anmat.gov.ar. Repúblic ArgentinaSedes y Delegaciones

Sede Central
Av. de Mayo 869, CA8A

I

I

I Sede Alsina
,\'sin. 665/671, CASA

Sede INAME
Av. Caseros .2161, CASA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Pro . Médicos
Av. Belgrano 480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Ubres
Ruta Nacional 117, km,iO,

Ca.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Comentes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Deleg Santa Fé
Eva emn 2456,

Santa Fé,
Prov. e Santa Fé

http://www,anmat.gov.ar.


Al.429.8045; A1.429.8050; Al.429.8055; Al.429.8060; Al.430.8530;

Al.430.8555;Al.430.8550;Al.430.8545;Al.430.8535 ;Al.430.8540;

Al.430.8560

Tornillo Pedicular Sagital Cuerpo Doble: A1.677.4025; A1.677.4030; A1.677.4035;

A1.677.4040; A1.677.4045; A1.677.4050; A1.678.4525; Al.678.4530;

A1.678.4535; A1.678.4540; A1.678.4545 ; A1.678.4550; A1.679.5025;

A1.679.5030; A1.679.5035; A1.679.5040; A1.679.5045; A1.679.5050;

A1.679.5055; A1.680.5525; A1.680.5530; A1.680.5535; A1.680.5540;

A1.680.5545; A1.680.5550; A1.680.5555; A1.681.6030;

A1.681.6035; A1.681.6040; A1.681.6045 ; A1.681.6050; A1.681.6055;

A1.681.6060; Al.682.6530; Al.682.6535 ; A1.682.6540; A1.682.6545;

A1.682.6550; A1.682.6555; A1.682.6560; A1.683.7030; A1.683. 7035;

A1.683.7040; A1.683.7045; . A1.683.7050; A1.683. 7055; A1.683. 7060;

A1.684.7530; A1.684.7535; A1.684.7540; A1.684.7545;

A1.684. 7550; A1.684. 7555; A1.684. 7560; A1.685.8030; A1.685.8035;

A1.685.8040; A1.685.8045; A1.685.8050; A1.685.8055; A1.685.8060;

A1.686.8530; A1.686.8535; A1.686.8540; A1.686.8545; A1.686.8550;

A1.686.8555; A1.686.8560

Período de vida útil: N/C

Forma de presentación: No Estéril, por unidad

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
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Fabricante:

BAUM~RS.
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Lugar/es de elaboración: AV. PREFEITOANTONIO TAVARESLEITE 181

MOGI"MIRIM - SAN PABLO- BRASIL.
,
1

Se ext,iende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-817-61,

con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Dis osición

autorizl:lnte.

Expediénte N° 1-47-3110-4978-17-1

DiSposibón NO

,!

I
1

i
1

I

,1

I

I

1,.
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I

Sede Central
Av. de Mayo 869, CA8A

Deleg. Mendaza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, f..1endoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Al~¡'na 665/671, CABA
l'

Deleg. Córdoba
q'bíspo Trejo 6351

'1 Córdoba,
Prov. de Córdoba
I.,

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Del'eg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 1171 km.10I
CO.TE.CAR.; Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Sede lNAL
Estados Unidos 25, CABA

Del~g. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede Prod. édicos
Av. Belgrano 14 O, CASA

Deleg. S nta Fé
Eva Per'" 2456,

anta Fé,
Prov.de anta Fé

http://www.anmaLgov.ar
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