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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: 1-0047-3110-004437-22-4

 

 

VISTO el Expediente Nº 1-0047-3110-004437-22-4  del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y: 
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones bioMerieux Argentina S.A.  solicita se autorice la inscripción en el Registro 
Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo/s 
Producto/s Médico/s para diagnóstico in vitro denominado 423425 VITEK® 2 AST-XN09.

Que en el expediente de referencia consta el informe técnico producido por el Servicio de Productos para 
Diagnóstico in vitro que establece que los productos reúnen las condiciones de aptitud requeridas para su 
autorización .

Que se ha dado cumplimiento a los términos que establecen la Ley Nº 16.463, Resolución Ministerial Nº 145/98 y 
Disposición ANMAT Nº 2674/99 y normas complementarias.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y sus modificatorias.

 
 
Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 



 
DISPONE:

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
del producto médico para diagnóstico de uso in vitro denominado 423425 VITEK® 2 AST-XN09, de acuerdo con 
lo solicitado por bioMerieux Argentina S.A. con los Datos Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en 
documento  N° IF-2023-11644138-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la 
ANMAT PM 1149-259 ”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos 
característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la 
presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega 
de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado 
mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de 
confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

 

 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

 
 
 

Nombre descriptivo: 423425 VITEK® 2 AST-XN09

Marca comercial: bioMerieux

Modelos: 
N/A

Indicación/es de uso: 
La tarjeta de sensibilidad de gram negativos VITEK® 2 ha sido diseñada para su uso con VITEK® 2 Systems en 
laboratorios clínicos como test in vitro con el fin de determinarla sensibilidad de bacilos aerobios gram negativos 
clínicamente significativos a agentes antimicrobianos cuando es utilizada según las instrucciones.



Forma de presentación: Caja por 20 tarjetas. Composición de cada tarjeta declarada en las Instrucciones de Uso.

Período de vida útil y condición de conservación: 18 (DIECIOCHO) meses, conservado a una temperatura 2-8°C.

Nombre del fabricante: 
BIOMERIEUX Inc. para BIOMERIEUX S.A.

Lugar de elaboración: 
1 - BIOMERIEUX Inc. 100 Rodolphe Street, Durham, North Carolina 27712 - USA (Fabricante Legal) 
2 - BIOMERIEUX S.A., 376 Chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile - Francia (Representante Autorizado)

Condición de uso: Uso profesional exclusivo

Expediente N° 1-0047-3110-004437-22-4

N° Identificatorio Trámite: 40425

AM
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® VITEK02 Systems. For susceptibility 
testing of clinically significant aerobic 
Gram-negative bacilli against specified 
antimicrobials- 

QDO VITEKC32 Systems. Pour un 
antibiogramme des bacilles b Gram 
n6gatif aerobies les plus fr6quemment 
rencontres en microbiologie clinique 
pour les antibiotiques specifies. 

VITEK®2 Systems. For 
EmpfindlichkeitsprOfung von klinisch 
relevanten gramnegativen Stabchen 
gegen bestimmte Antibiotika. 

® VITEK®2 Systems. Para pruebas de 
sensibilidad de bacilos aerobics 
clinicamente significativos frente a 
determinados antimicrobianos.  

VITEK02 Systems. Para testes de 
sensibilidade de bacilos aerobios Gram-
negativos de relevancia clinics contra 
antibi6ticos especificos. 

® VITEK®2 Systems. Fia E~&Wq Euaia9r1aia5 
KAIv]K6 UgPCVTIKWV a£p6piwv, apVnT1K6JV KaTa 

Gram RaKiAAWV aE aUyKEKpiptVOUS 

av-riu1Kp0I31aK06g TTop6yovTES. 

4D VITEK02 Systems. Til folsomhedstestning of 
klinisk signifikante aerobe gram-negative 
baciller imod specificerede antimikrobielle 
stoffer. 

40 VITEK02 Systems. For resistensbestamning 
av kliniskt signifikanta aeroba gramnegativa 
baciller mot specifka antimikrobika. 
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- 	© VITEK©2 Systems. Per test di 
antibiogramma di batteri aerobi gram-
negativi clinicamente significativi contro 
antimicrobici specifici. 

ug/m L: AN 8.16,64; ATM 2,8,32; CF 2,8,32; CTX 0.5,2,4,8, 
CZA 0.06/4,0.25/4,1/4,4/4,8/4; CT 0.5/4,1/4,4/4,8/4,32/4; C 
NA 8,16,32; TE 2,4,8; TCC 8/2,32/2,64/2; TGC 1.5.4,8 

052077-01 

ad
www.biomedeux.com/techlib  

bioMedeux, Inc. 

100 Rodolphe Street 

Durham, NC 27712 USA 

Oprogramowanie VITEK02 Systems. Do 
oceny wra2liwosci klinicznie istotnych 
tlenowych baktedi Gram-ujemnych na 
okre§lone antybiotyki. 

32; CTT 2,8,32; FOX 8,16.32; CPD 0.5,1,4; 
XM 2,8,32; MEM 0.5,2,6,12; MXF 0.25,1,4; 
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USO PREVISTO 
La tarjeta de sensibilidad de gram negativos VITEK 2 na sidu ait-enada para su use con VITEK 2 Systems en labc.atorios 
-Iii .cos como test ,r. i..ro con el fin de determinar la sensibilidad de bacuos aero )cos gram negativos cl.ni-a nente 
signifcativos a agentes antimicrobianos -..uando es utilizada zegun las instrucciones. 

RESUMEN Y EXPLICAC16N 
El test de sensibilidad esta indicado para cualquier organismo que est implicado en un proceso infeccioso que justifique el 
use de terapia antimicrobiana. Los tests de sensibilidad estan indicados piincipalmente en los casos en que se cree que el 
organismo causante pertenece a una especie que presenta resistencia a los antimicrobianos utilizados habitualmente Las 
colonias de microorganismos con posible accion patogena se seleccionan de una placa de agar y se analiza su sensibilidad 
Luego, se analizan estos tests y se determina la concentracion minima inhibitoria (CMI). La CMI obtenida utilizando un test 
de dilucion puede indicar al medico la concentracion necesaria de un antimicrobiano para inhibir el organismo infeccioso en 
el lugar de la inreccion. 

Tradicionalmente, las CMI se han determinado mediante diluciones seriadas al 1 2 de antimicrobiano en distintas 
concentraciones.• A continuacion, la CMI se determina a partir del valor mas ba~o de concentracion en la que se produce 
inhibition del crecimiento. Entonces se puede asignar un criterio de interpretation (sensible, intermedio o resistente) a los 
resultados de CMI para facilitar la orientation terapeutica. 

Para algunos antimicrobianos (por ejemplo. gentamicina de alto nivel, estreptomicina de alto nivel), se genera un resultado 
cualitativo. 

Los procedimientos estandar y de referencia se basan en tests de sensibilidad que requieren entre 16 y 24 horas de 
incubacion para bacterias. Varios fabricantes ya han desarrollado procedimientos automatizados cuyo proposito es generar 
resultados con mayor rapidez mediante la utilization de tiempos de incubacion mas breves. Para determinar las CMI de 
organismos infecciosos, los laboratorios de todo el mundo utilizan variantes del procedimiento de referencia estandar o bien 
un producto disponible en el mercado. 

Betalactamasas ,:e espectro extendido (ESBL) 

Las ESBL son enzimas generadas por mutaciones en los genes de betalactamasas comunes mediadas por plasmidos. _as 
cepas aisladas de Klebsiella spp. y E. coli productoras de ESBL pueden ser clinicamente resistentes al tratamiento con 
penicilinas, cefalosporinas o aztreonam, a pesar de la sensibilidad in vitro aparente a algunos de los agentes mencionados. 
Algunas de estas cepas mostraran CMI por encima de la poblacion sensible normal. pero por debajo de los puntos de corte 
estandar para determinadas cefalosporinas de espectro extendido o para aztreonam. Antes de informar de una cepa como 
productora de ESBL, puede Ilevarse a cabo un metodo de confirmation. El test ✓ITEK7-  2 ESBL es un test de confirmation 
para aquellos ESBL inhibidos por acido clavulanico, y utiliza cefepima, cefotw=ima y ceftazidima, con y sin acido clavulanico, 
para determinar un resultado positivo o negativo. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Al recibir [as tarjetas AST VITEK 2, almacenarlas sin abrir en su envase original a una temperatura entre 2 y 9 °C. 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
La tarjeta AST para VITEK` 2 Systems representa una metodologia de prueba automatizada basada en la tecnica de la 
concentracion minima inhibitoria (CMI; descrita por MacLowry y Marsh y Lerlach.15 16  La tarjeta AST es basicamente una 
version miniaturizada y abreviada de la tecnica de dilution doble para las CMI determinadas mediante el metodo de 
microdiluci6n.1  

Cada tar eta AST contiene un pocillo de control, que contiene solo medio de cultivo microbiologico. Los pocillos restantes 
contienen concentraciones precisas de un antimicrobiano especifico combinado con el medio de cultivo. 

Es preciso que la suspension con el organismo este diluida a una concentracion normalizada en solution salina al 0,45% 
antes de utilizarse para rehidratar el medio con antimicrobiano de la tarjeta. A continuacion. la  tarjeta se inocula, se sella y 
se coloca en el incubador/lector del instrumento, ya sea automaticamente (como sucede con VITEKs  2 60 o VITEK 2 XL) o 
manualmente (como sucede con VITEK 2 Compact). Dicho instrumento controla el crecimiento de cada pocillo de la tarjeta 
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durante un periodo de tiempo determinado (hasta 18 horas para gram negativos). Al final del ciclo de incubation, se 
determinan los valores de la CMI (o Jos resultados del test, segun corresponda) de cada antimicrobiano contenido en la 
tarjeta. 

PRECAUCIONES 
• Solo para use en diagn6stico in vitro. 
• Para Estados Unidos unicamente: Precauci6n: la Ley Federal de E.E.U.0 limita la venta de este dispositivo por un 

medico diplomado o bajo prescripci6n de un medico diplomado. 
• Exclusivamente para use profesional. 
• Las suspensiones que no se encuentren dentro del rango correspondiente en el DensiCHEK-  Plus de VITEK-  2 o el 

DensiCHEKI  de VITEK' 2 pueden afectar el rendimiento de la tarjeta. 
• No use la tarjeta despues de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

Almacene la tarjeta sin abrir en su envase. No use la tareta si el envoltorio protector esta danado o si carece de 
desecante. 

• Permita que la tareta Ilegue a temperatura ambiente antes de abrir el envase. 
• No utilice guantes con talco. ya que este puede afectar el funcionamiento del sistema 6ptico. 

• El use de medios de cultivo diferentes de los tipos recomendados debe ser validado por el laboratorio del cliente para 
determinar si se logra un rendimiento aceptable. 
La tareta solo presenta el rendimiento previsto cuando se utiliza con VITEK 2 Systems, siguiendo las instrucciones 
incluidas en las Instrucciones de uso. 
Es muy recomendable que tambien se sigan las Buenas practicas de laboratorio (por ejemplo. FDA, CLSI, IS ), etc.j. 
segun las directrices o los requisitos locales. 
No _se tubos de ensayo de vidrio. Utilice exclusivamente tubos de ensayo de plastico (poliestireno). Existen 
variaciones entre el diametro estandar de los tubos de ensayo. t:oloque cuidadosamente el tubo en el casete. Si se 
observa resistencia, desechelo y pruebe con otro tubo que se introduzca sin que haya que ejercer presi6n. 

• Antes de la inoculaci6n, examine las tarjetas para detectar roturas o cialhos en la cinta. Deseche las tarjetas de estado 
dudoso. Verifique los niveles de soluci6n salina en los tubos despues de haberse procesado el casete para asegurar el 
Ilenado correcto de la tarjeta. 

VITEK 2 60 o VITEK=  2 XL: Expulse [as tarjetas Ilenadas incorrectamente. 

VITEK3  2 Compact: No cargue [as tarjetas Ilenadas incorrectamente. 

Debe prestar especial atenci6n al origen de la muestra y al tipo de terapia del paciente. Las tarjetas AST pueden 
contener algunos antimicrobianos que no han demostrado ser eficaces para el tratamiento de infecciones debido a todos 
los organismos que pueden ser analizados. A fin de interpretar y comunicar los resultados de antimicrobianos que se ha 
demostrado que son activos contra grupos de organismos tanto in vitro como en infecciones clfnicas, consulte la 
etiqueta de la especialidad farmaceutica antimicrobiana individual o las directrices terapeuticas locales. 

• La interpretaci6n de Jos resultados de los tests debe realizarla un facultativo cualificado que sepa interpretar el resultado 
de los analisis de AST. Es posible que se requieran analisis adicionales.17  

Advertencia: Todos Jos cultivos microbianos, muestras de ~acientes ,i tarjetas VITEK 2 inoculadas, junto con Jos 
materiales relacionados, son potencial. ente infecciosos y deben tratarse siguiendo las precauciones generales. 

REACTI✓OS 
Utilizada con los instrumentos VITEK= 2. la tareta AST resulta un sistema completo de analisis en rutina de sensibilidad. 
Cada tarjeta AST contiene determinados antimicrobianos en distintas concentraciones y en forma deshidratada junto con un 
medio de cultivo microbiol6gico. 

Tabla 1: Contenido de la tarjeta 

Antimicrobianos C6digo Concentration § Intervalo de 
interpretaci6n 

< 

Intervalo de 
interpretaci6n 

> 

Indicaciones de use de 
la FDA 

Amikacina an01n 3. 16,64 2 6,1 "CSAGNB 

Aztreonam atm01n 2, 8, 32 1 64 — CSAGNB 
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Antimicrobianos C6digo Concentraci6n § Intervalo de 
interpretaci6n 

< 

Intervalo de 
interpretaci6n 

> 

Indicaciones de use de 
la FDA 

Cefalotina cf01 n 2, 8, 32 2 64 "CSAGNB 

Cefotaxima ctx02n 0,5, 2, 4, 8, 32 0.25 64 Acinetobacterspp., 
Citrobacte. , spp. , 
Enterobacter spp.. E. 
coli, Klebsielle spp. 
(incluida K. 
pneumoniae). M. 
morganii, P. mirabilis, 
P. vulgaris. P. rettgeri. 
P. stuartii. S. 
marcescens, 
Provicencia spp.. 
Salmonella spp. 
(incluida S. typhi) 

Cefotetan ctt01n 2. 8, 32 4 64 "CSAGNB 

Cefoxitina fox0ln 8. 16,32 4 64 "CSAGNB 

Cefpodoxima cpdOln 0.5, 1,4 0,25 8 "CSAGNB 

Ceftazidima,'Avibactam cza02n 0.0614, 0.25;4, 
114, 414, 8/4 

0.12 16 C. freundii. E cloacae. 
E. coli K. oxytoca. K. 
pneumoniae. P. 
mirabilis P. 
aeruginosa. C. koseri. 
E. aerogenes, M. 
morganii, P. stuartii, S. 
marcescens 

Ceftolozano,'Tazobactam ct01 n 0,5/4, 114, 4,14, 
8/4,32/4 

0,25 .2 E. cloacae, E. coli. K. 
oxytoca, K. 
pneumoniae. P. 
mirabilis, P. 
aeruginosa, C. freundii. 
C. koseri, E. 
aerogenes, r. vulgaris, 
P. stuartii. S. 
liauefaciens 

Cefuroxima cxm01n 2.8,32 1 64 "CSAGNB 

Meropenem mem02n9J 0,5, 2. 6, 12 0,25 16 E. coli, K. pneumoniae. 
P. aeruginosa, P. 
mirabilis, Acinetobacter 
spp., C..`reundii, E. 
cloacae. K. oxytoca, M. 
morganii, P. vulgaris. 
S. marcescens. A. 
hydrophila, C. 
diversus, n. alvei. P. 
multock a, Salmonella 
spp.. 
Shigella spp. 
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Antimicrobianos C6digo Concentraci6n § Intervalo de 
interpretaci6n 

< 

Intervalo de 
interpretaci6n 

> 

Indicaciones de use de 
la FDA 

Moxifloxacino mxf01n 0,25, 1.4 0,25 8 K. pneumoniae. C. 
freundii. E. cloacae, E. 
coli, K. o yfoca. P. 
mirabilis 

Acido nalidixico na01n 8. 16,32 2 32 " CSAGNB 

Tetraciclina te01n 2. 4, 8 1 16 *' CSAGNB 

Ticarcilina/Acido 
clavulanico 

tcc01n 8/2, 3212. 64/2 8/2 128/2 "CSAGNB 

Tigeciclina tgc02n 1,5, 4, 8 0,5 8 C. freundii, E. cloacae. 
E. coli. K. oxytoca, K. 
pneumoniae, C. koseri, 
E. aerogenes. S. 
marcescens 

Los valores numericos estan expresados en pg/mL. 

§ Concentraci6n de metodo estandar equivalente por eficacia. 

0.9 etc. = ver caracteristicas de rendimiento identificadas por el c6digo de antibi6tico con este simbolo. 

" CSAGNB = bacilos aerobios gram negativos de mayor importancia clinica 

INSTRUMENTO 
Los instrumentos VITW 2 pertenecen a una serie de dispositivos de diagn6stico in vitro que permiten evaluar rapidamente 
la sensibilidad antimicrobiana de pat6genos bacterianos y levaduras ante los agentes antimicrobianos disponibles. Para 
obtener informaci6n detallada sobre el use y la operaci6n de estos dispositivos, consulte el Manual del usuario del 
instrumento correspondiente. 

PREPAP,Ac16N DE LA MUESTRA 

Tabla 2: Tabla de requisitos de cultivo 

Tarjeta 
VITEKt  2 

Medios Tiempo de 
cultivo 

Condiciones de 
incubaci6n 

Patrones 
McFarland 

Diluci6n para 
AST 

Tiempo de 
suspensi6n 

antes de cargar 
el instrumento 

AST 
Gram-Negativo 

TSAB 

CBA 

MAC 

CPS ID 

8 a 24 horas 35 a 37 'C en 
atm6sfera 
aerobia, sin 
CO2  

0,50 a 0.63 145 pL en 
3,0 mL en 
soluci6n salina 
al 0.45.5 

VITEKI  2 
Compact: <_ 30 
minutos 

s 
VITEK~ 2::5 1 
hora 

GN y par AST 
GIN 

CBA1  

MAC' 

TSAB 

CPS ID 

18 a 24 horas 35 a 37'C en 
atm6sfera 
aerobia, sin 
CO2 

0,50 a 0.63 145 pL en 
3,0 mL en 
soluci6n salina 
al 0,45% 

<_ 30 minutos 

1  Estos medios fueron utilizados en el desarrollo de la base de datos de productos de identificaci6n y dara 6ptimos 
resultados. 

Tabla de requisitos de cultivo, abreviaturas de los medios 

CBA = Agar Columbia con sangre de camero 
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MAC = Agar MacConkey 

CPS ID = chromlD„  C-IS (agar CPS ID) 

TSAB = Agar Trypticase soja con sangre de carnero al 5% 

PROCEDIMIENTO DEL TEST 
Atencion: Incumplir las instr.cciones y recomendaciones proporcionadas en esta section para realizar tareas de 
laboratorio puede ocasionar demoras en los resultados o resultados incorrectos. 

Materiales 

El material incluido es: 

• Kit VITEK' 2 DensiCHEK—. Kit VITEK 2 DensiCHEK—  Plus o Kit VITEK' 2 DensiCHEK' 
• Kit de patrones VITEK 2 DensiCHEK', Kit de patrones VITEK 2 DensiCHEK Plus o Kit de patrones VITEK 2 

DensiCHEK Plus 
• Casete VITEK 2 
• Dispensador de solucion salina de volumen ajustable 
• Tubos de ensayo desechables de plastico transparente (poliestireno) limpios de 12 x 75 mm 
• VITEK 2 60 o VITEK' 2 XL solamente: Kit de accesodos del dispensador VITEK' 2 (contiene las puntas de pipeta y la 

punta del diluidor) y la bolsa de solucion salina al 0,45% 

El material necesario no incluido es: 

• Solution salina esteril (NaCI acuoso al 0.45 a 0.50%, con un pH de 4.5 a 7,0) 
• Asas, bastoncillos o torundas esteriles 
• Medio de agar apropiado (consulte la tabla de requisitos de cultivo.) 
• Aislamientos de CC 
• Tadeta AST VITEK 2 
• M icropipetead ores para dispensar 145 NL 
• M icropipetead ores para dispensar 280 pl- 
• Puntas de pipeta desechables 

Accesorios opcionales: 

• Tubos de ensayo con solucion salina ya dispensada (NaCl acuoso al 0,45 — 0,50%, con un pH de 4,5 a 7,0) 
• Tapas de tubos de ensayo 
• Agitador tipo vortex 

Procedimiento de preparacidn de la tarjeta de test 

El procedimiento siguiente contiene information general aplicable a todos los productos de sensibilidad. (Consulte la 
information especifica del producto en la tabla de requisitos de cultivo). 

Nota: prepare el inoculo a partir de un cultivo puro, segun las buenas practicas de laboratorio. En caso de cultivos mixtos es 
necesario otro paso de aislamiento. Se recomienda realizar una comprobacion de la pureza de la placa para garantizar que 
se utiliza un cultivo puro para el test. 

1. Siga uno de estos pasos: 
• Elija colonias aisladas de una placa primaria si se satisfacen los requisitos del cultivo. 
• Subcultive el organismo a analizar en el medio de agar apropiado a incubelo adecuadamente. 

2. Transfiera asepticamente 3,0 mL de solucion salina esteril (NaCl acuoso al 0,45 — 0,50%. con un pH de 4,5 a 7.0) en un 
tubo de ensayo de plastico transparente (poliestireno) de 12 x 75 mm. 

3. Mediante una tecnica esteril, prepare una suspension homogenea de organismo con una densidad equivalente al patron 
McFarland apropiado o el estandar de referencia de McFarland utilizando un densitometro de sobremesa compatible 
(consulte la Tabla de requisitos de cultivo). 
Nota: la suspension preparada tiene que estar menos de una hora antes de cargarla en el instrumento VITEK 2 60 o 
VITEK' 2 XL, y menos de 30 minutos al utilizar un VITEK' 2 Compact. 

4. Siga uno de estos pasos: 
• Para una dilution automatica (VITEK'' 2 60 o VITEK' 2 XL solamente): Colocar el tubo de suspension preparado 

en el paso 3 en el casete con o sin una tarjeta de identification. En la position siguiente del casete. coloque un tubo 
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vacio y una tarjeta AST. El instrumento realiza automaticamente la diluci6n de la suspension bacteriana para obtener 
un in6culo adecuado para la tarjeta de sensibilidad. 
Para una dilucion manual (VITEK' 2 Compact, VITEK' 2 60 o VITEK' 2 XL): En un segundo tubo que contenga 
3,0 mL de solucion salina, transfiera 145 pL de la suspension preparada en el paso 3. Coloque este tubo en el 
casete con una tarjeta de sensibilidad. El tubo con la suspension bacteriana inicial tambien puede utilizarse para 
inocular una tarjeta de identificaci6n. 

Nota: compruebe el nivel de la solucion salina despues del Ilenado. Cuando es evidente por el nivel de solucion salina 
en el tubo que una tarjeta se ha Ilenado incorrectamente. no cargar la tarjeta si se esta utilizando un VITEK' 2 Compact: 
o,desechar la tarjeta si se esta utilizando un VITEK1  2 60 o VITEK 2 XL. 

Nota: Consulte el manual del usuado apropiado para obtener instrucciones detalladas con respecto a la entrada de 
datos. procesamiento, etc. 

5. Siga las instrucciones que [as autoridades locales hayan fijado para la eliminaci6n de desechos biol6gicos peligrosos. 

CONTROL DE CALIDAD 
Los organismos de control de calidad deben procesarse de acuerdo con el Procedimiento de preparaci6n de la tarjeta de 
test. 

Tabla 3: Control de calidad 

Resultados de VITEK' 2 de organismos de control de calidad de CLV- 

Antimicrobianos C6digo E. coli ATCC'' 
25922" 

P. aeruginosa 
ATCC' 27853" 

E. co/iATCCI  
35218-' 

K. pneumoniae 
ssp. pneumoniae 
ATCC'' 700603 

Amikacina an01 n 5 2- 4 <_ 2- 4 _ - 

Aztreonam atm01 n <_ 1 2-8 

Cefalotina cf01 n 4-16  _  

Cefotaxima ctx02n <_ 0.25 
(FDA/CLSI 

Intervalo de CC 
esperado de 

microdilucion en 
caldo = 

0.03-0,12 pg/mL) 

8 	32 _ - 

Cefotetan ctt01 n 5 4 - - - 

Cefoxitina fox01 n 5 4 _ 8 - - - 

Cefpodoxima cpd0ln 5 0,25 	1 _ 

Ceftazidima/ 
Avibactam 

cza02n <_ 0,12-0.5 
(Intervalo de CC 

esperado de 
microdiluci6n de 

caldo FDA/CLSI = 
0.06-0,5 pg/mL) 

0.5-4 5 0,12 (Intervalo 
de CC esperado 
de microdilucion 
de caldo FDA/ 

CLSI = 
0,03-0.12 pg/m L) 

0,25-2tt 

Ceftolozano/ 
Tazobactam 

ct01 n 5 0,25-0,5 
(FDA/CLSI 

Intervalo de CC 
esperado de 

microdilucion en 
caldo = 

0.1214-0,5/4 
pg/mL) 

<_ 0,25 _ 1 5 0.25 
(FDA/CLSI 

Intervalo de CC 
esperado de 

microdilucion en 
caldo = 

0,06/4-0.25,14 
pg/mL) 

0.5-2 

Cefuroxima cxm01 n 2-8 - - - 
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Resultados de VITEK' 2 de organismos de control de calidad de CLSle  

Antimicrobianos Codigo E. coli ATCC" 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC' 27853" 

E. coff ATCC' 
35218" 

K. pneumoniae 
ssp. pneumoniae 
ATCC~ 700603 

Meropenem mem02n :s 0.25 <_ 0,25 - 1 - - 

Moxifloxacino mxf01 n 5 0,25 1 _ 8 - - 

Acido nalidixico na01 n <_ 2 - 4 _ 

Tetraciclina te01 n 5 1 _ 2 8 - >_ 16  

Ticarcilina'Acido 
clavulanico 

tcc01 n <_ 8/2 _ 1612 <_ 8112 _ 32.12 5 812-32/2 - 

Tigeciclina tgc02n 5 0.5 
(FDA/CLSI 

Intervalo de CC 
esperado de 

microdilucion en 
caldo = 0.03-0.25 

Ng!mL) 

- - - 

Los valores numericos estan expresados en pg,'mL. 

tt K. pneumoniae ATCC 700603 se debe analizar frente a ceftazidima/avibactam y ceftazidima sola para confirmar la 
actividad de avibactam en la combination y asegurarse de que el plasmido que codifica la betalactamasa no se haya 
perdido en esta cepa. El rango aceptable para ceftazidima sola es superior a 16 pg,'mL. 

Declaration de certification 

For el presente se certifica que bioMerieux cumple con los requisitos de ISO13485 y de la normativa del sistema de calidad 
(QSR) de la FDA en cuanto al diseno, desarrollo y fabrication de sistemas de identification antimicrobiana. 

Frecuencia de analisis de CC 

Consulte Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. (Ivletodos de dilution de 
tests de sensibilidad antimicrobiana para bacterias de crecimiento aerobio) CLSI' y/o las directrices locales. 

Preparation de organismos de CC 

1. Rehidrate el organismo siguiendo las instrucciones del fabricante. 
2. Subcultivo en agar Trypcase soja con sangre de camero al 5% (TSAB). 
3. Incube a 35 'C durante 24 horas. 
4. Compruebe la pureza. 
5. Subcultive en una placa TSAR. 
6. Incube durante 16 — 18 horas a 35 'C. 

Condiciones de conservation a corto plazo 

1. Siembre en una placa o agar inclinado TSAB. 
2. Incube durante 24 horas. 
3. Refrigere a 2 — 8 'C durante un maximo de dos semanas. 
4. Subcultive una vez Como se ha descrito anteriormente y utilice en el CC. 

Condiciones de conservation a largo plazo 

1. Prepare una suspension densa en caldo Trypcase soja (TSB) con glicerol al 15%. 
2. Congele a -70'C. 
3. Subcultive dos veces en TSAB antes de realizar el CC. 

Nota: evite congelar y descongelar de forma repetida. Congelar en alicuotas para un solo use o extraer una pequena 
portion de la preparation de organismo congelado usando un bastoncillo esteril. 
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El sistema evalua el patron de crecimiento de cada organismo en presencia del antimicrobiano en relacion con el 
crecimiento registrado en el pocillo de control. Para determinar la CMI o un resultado cualitativo (por ejemplo. ESBL POS/ 
NEG), se utilizan varios parametros en funcion de las caracteristicas de crecimiento observadas. El resultado de la CMI 
debe estar vinculado a una identificacion de organismo con el fin de determinar una interpretacion de categoria. Es de suma 
importancia la identificacion exacta, especialmente en el caso de ciertas combinaciones de organismos/antimicrobianos (por 
ejemplo, Staphylococcus aureus/oxacilina). 

En los casos en que la identificacion de un organismo resulta dudosa, sera necesario realizar tests de confirmation para 
asegurar la interpretacion correcta de los resultados de sensibilidad. 

Se comunicara una interpretacion de categoria junto con una CMI, segun las interpretaciones definidas por la Administration 
de Alimentos y Farmacos (FDA) de EE.UU.. CLSI'!~, Comite de I'Antibiogramme de la Societe Franqaise de Microbiologie 
(CASFM), Comite Europeo sobre Test de Sensibilidad Antimicrobiana (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing) (EUCAST), o segun una adaptation de los parametros globales de acuerdo con otras normas locales. 

Nota: cuando difieren los puntos de corte de FDA y CLSI'1. los tests AST para VITEK~ 2 Systems se aprueban para use con 
los puntos de torte de FDA aplicados. 

Antimicrobianos combinados 

Las CMI para los antimicrobianos combinados se indican en los informes de laboratorio y de paciente como la primera 
concentration (por ej., ampicilina/sulbactam <_ 8,14 pg/mL se informa como <_ 8 pg,'mL). A continuation se detallan ]as 
concentraciones reales para cada uno de los valores en el intervalo de interpretacion de antimicrobianos: 

• ticarcilina/acido clavulanico (Ng/mL) 8/2, 16/2. 3212, 64/2. 128/2 
• ceftazidima/avibactam (Ng/mL) 0,12/4. 0,25/4, 0.5,14, 1/4. 2/4, 4,14. 8/4. 16/4. 3Z•'4 
• ceftolozano/tazobactam (Ng/mL) 0.25/4, 0,5/4. 1/4. 214, 4/4, 8/4,16!4, 32/4 

Deduction de antimicrobianos 

Los antimicrobianos deducidos apareceran solo con un resultado de interpretacion y se anotaran con un +. 

Eficacia clinica a indicaciones de use 

Las tarjetas AST pueden contener algunos antimicrobianos que no han demostrado ser eficaces para el tratamiento de 
infecciones causadas por todos los organismos que pueden ser analizados. A fin de interpretar y comunicar los resultados 
de antimicrobianos que se ha demostrado que son activos contra grupos de organismos tanto in vitro como en infecciones 
clinicas. consultar la etiqueta de la especialidad farmaceutica o bien las directrices terapeuticas locales. 

Antimicrobianos exclusivamente para use urinario 

Ciertos agentes antimicrobianos estan limitados al use en el tratamiento de infecciones de las vias udnarias. For to tanto, 
dichos agentes no deben informarse contra patogenos recuperados de sitios de infection no procedentes de las vias 
urinarias (salvo donde se indique to contrado). Consulte las CLSI Performance Standards for Susceptibility Testing. M100 
(Normas CLSI para tests de sensibilidad, M100) actuales y/o las directrices locales para obtener information adicional.3  

Solo para orina. segun CLS1-~:3  

• Enterobacteriaceae: lomefloxacino u ofloxacino, norfloxacino, nitrofurantoina. sulfisoxazol, trimetoprim, cefalotina 

• Pseudomonas aeruginosa: lomefloxacino u ofloxacino, norfloxacino 
• Otros organismos diferentes de Enterobacteriaceae: lomefloxacino u ofloxacino, norfloxacino, sulfisoxazol, tetraciclina 

LIMITACIONES 
La tarjeta AST VITEe 2 no puede utilizarse directamente con una muestra clinica ni de otro tipo que contenga flora mixta. 
Todo cambio o modification en el procedimiento puede afectar los resultados. 

Es posible que se suprima del informe un resultado de una combinacion de antibiotico/organismo que pueda presentar una 
limitation. Esto puede hacerse mediante el use de [as reglas bioART en el software de VITEK3  2 Systems. Consulte el 
manual de instrucciones de use del software. 

El acido clavulanicolticarcilina (tcc05 n) ha sido aprobado para su use exclusivo con Pseudomonas aeruginosa. Es 
necesario realizar un metodo alternativo de analisis antes de notificar los resultados para el resto de organismos. 

Utilice un metodo alternativo de analisis antes de informar de los resultados de la siguiente combinacion o combinaciones de 
antibioticos/organismos: 

• Amikacin an01n): Acinetobacterbaumannii a 
Zriel M3• -3
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• Aztreonam (atm01 n): Pseudomones spp. 
• Ceftolozano/Tazobactam (ct01 n): Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia marcescens 
• Cefotaxima (ctx02n): Pseudomonas fluorescens. Alcaligenes faecalis. Achromobacter denitrficans, Hafnia alvei, Shigella 
spp. 

• Cefpodoxima (cpd01 n): Morganella morganii. Serratia spp. 
• Ceftazidima/avibactam (cza02n): Providencia rettgeri 

Utilice un metodo alternativo de analisis antes de informar de los resultados cuando se obtiene un resultado resistente de la 
siguiente combinacion o combinaciones de antibi6ticos/organismos: 

• Meropenem (mem02n): Aeromonas spp. 

Se desconoce la capacidad de la tarjeta AST para detectar resistencia con la siguiente combinacion o combinaciones dado 
que no habia disponibles cepas resistentes en el momento del analisis comparativo: 

• Tigeciclina (tgc02n): C. freundii, E. cloacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, C. koseri, E. aerogenes. S. marcescens 

Se desconoce la capacidad de la tarjeta AST para detectar resistencia con la siguiente combinacion o combinaciones dado 
que no habia disponible un numero suficiente de cepas resistentes en el momento del analisis comparativo: 

Si se observa dicha cepa, se debe enviar a un laboratorio de referencia para realizar mas pruebas. 

• Ceftolozano/Tazobactam (ct01 n): Citrobacter koseri, Proteus mirabilis. Proteus vu/garis. Serratia liquefacians 

Debido a que no hay un numero suficiente de aislamientos a escala disponibles para las pruebas comparativas. se  
desconoce el rendimiento de la cefotaxima de VITEK 2 gramnegativos para esta especie con CMI dentro del rango de 1 a 
4 yg/m L. Se deben volver a analizar los aislamientos con CMI de 1 a 4 pg/mL mediante otro metodo. 

• Cefotaxima (ct(02n): Proteus vulgaris 

Aunque se encuentra dentro de la concordancia esencial, cuando se compar6 con el metodo de referencia. se  observaron 
errores (graves y muy graves) debido a la ausencia de categoria intermedia. Deben repetirse Las pruebas mediante un 
metodo de prueba/referencia alternativo antes de notificar los resultados de los siguientes antibi6ticos/organismos: 

• Ceftazidima/avibactam (cza02n): Pseudomonas aeruginosa cuando el valor de CMI VITEKE  2 es >_ 16 pgImL debido a 
errores graves observados (4.1 %), con una tasa de errores graves categ6ricos del 1,2%. 

Limitaciones de EUCAST 

Se recomienda que se habiliten las reglas existentes de supresi6n bioART o que se creen y habiliten nuevas reglas para 
estas limitaciones si se aplican los puntos de torte de EUCAST. 

Utilice un metodo alternativo de analisis antes de informar de los resultados de la siguiente combinacion o combinaciones de 
antibi6ticos/organismos: 

• Amikacina (an01n): Acinetobacter spp. 
• Cefpodoxima (cpd01 n): Serratia spp. 
• Ceftazidimalavibactam (cza02n): Providencia rettgeri 
• Ceftolozano/Tazobactam (ct01 n): Providencia rettgeri 
• Ticarcilina/Acido clavulanico (tccOln): Serratia spp. 
• Tigeciclina (tgc02n): Proteus vulgaris. Providencia stuartii 

VALORES PREVISTOS 
Los resultados previstos de los tests de sensibilidad variaran en funci6n de la distribuci6n geografica y del tipo de centro. 
Los VITEK 2 Systems se han probado en varias zonas geograficas distintas. para garantizar que las tendencias que se 
producen por distribuci6n geografica se integren en Las caracteristicas de rendimiento del sistema. Los patrones de 
resistencia de los microorganismos difedran por tipo de centro: por to tanto, los valores previstos estaran directamente 
relacionados con la poblaci6n de organismos de cada lugar. 

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO 
Se establecieron las caracteristicas de rendimiento de los agentes antimicrobianos incluidos en las tarjetas AST VITEK~ 2 
utilizando los modos de diluci6n automatica y manual (en un equipo VITEK' 2 System) en varios laboratorios clinicos. Los 
resultados con Las tarjetas AST VITEKs  2 se compararon con los resultados de un metodo de referencia CLSI . La 
concordancia esencial (EA) representa aquellos resultados de VITEK' 2 que coinciden exactamente con el resultado de la 
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tecnica de referencia, o bien se encuentran dentro de un intervalo de f 1 (una) diluci6n 1:2 (t 2 [dos] diluciones dobles para 
antiftingicos). 

La concordancia de categoria (CA) se produce cuando el resultado de VITEK~ 2 coincide con el resultado de interpretaci6n 
de referencia (sensible, intermedio y resistente). Hay casos en que la concordancia de categoria para un antimicrobiano es 
inferior a la concordancia esencial. Esto puede ocurrir cuando un nOrnero significativo de CMI se agrupa alrededor de un 
punto de torte de categoria durante los analisis de ensayos clinicos, to que ocasiona errores de interpretaci6n. Para una 
descripci6n de los errores de interpretaci6n, consulte las notas al pie de la pagina. debajo de la tabla siguiente 
(Caracterfsticas de rendimiento). Cuando la mayoria de los errores son del tipo menor, un elevado porcentaje de 
concordancia esencial correspondiente demuestra que el antimicrobiano retiene un rendimiento aceptable en terminos 
generales. 

Hay casos en que el rendimiento se basa exclusivamente en la concordancia de categoria (CA) porque, en el momento de 
establecerse el rendimiento, se evaluaron menos de cinco diluciones 1:2. Se requieren como minimo cinco diluciones para 
obtener una concordancia esencial (EA) basada en f1 (una) diluci6n 1:2. Estos casos se marcan con una nota al pie de 
pagina "c° en el contenido de la tabla de tarjetas. Las siguientes tablas de rendimiento presentan valores de CA s6lo cuando 
la EA no haya sido establecida en el momento de aprobaci6n por parte de la FDA. 

Se estableci6 la reproducibilidad del sistema VITEK~ 2 mediante un conjunto de organismos en escala.' 

' Los datos se encuentran en los archivos de bioMerieux. Inc. 

Tabla 4: Caracterfsticas de rendimiento para tests de sensibilidad antimicrobiana de organismos gram negativos 

Antimicrobiano C6digo del 
anbmicrobi 

ano 

Versi6n 
de 

antibi6uc:; 

3p Ob. -rva-_i6n2  Co.,cordancia es,.ncial Concordancia di cataooria % 
re.rooLv-i 

bilidad 
ro Error % Error 

E, VME ME mE % CA WE ME mE 

Amikacina AN anG1n CLSI t, t 98,U O.0 0.4 0.0 ad,b O.0 0.4 2,9 100 

CA-S 
r~i 

95.1 k 2 0:3 1.4 - - 

A_treonam AT r l atmOln CLSI t, E 93.9 ! 76 0.3 0.0 96,b .a 0.3 0,3 100 

CA-SF 
ra 

I 93.7 0.8 0.2 5.2 -- - - 

Cefalotina _r cf01n CLSI #, E 97.3 0.8 0.0 1.2 89,4 0.8 O.0 10.6 %,7 

CA-SF 
N11  

I 95,7 J.2 0,4 3,3 - - 

Cefotaxima CIA m 02n CLSI E 96,4 2.2 0.4 1,4 95,5 2- 0.4 3,9 99,0" 

Cefotetan TT ctt01n CLSI #, E 97,9 1;0 070 019 97,5 1,G O.0 2,3 9(.,5 

CA SF 
M 

I 95-8 0.6 0.0 3.5 - - - 

Cefo.-idna . JX fox0ln CLSI #, E 97.E 0.9 OA 1.5 92,2 0.9 0-0 ~,~ 90.9 

CA-SF 
rvi 

1 95.1 0.5 0.2 3.4 - - - - 

CefpodoAma urJ cpd0ln CLSI #, E 96.0 0.0 0,4 O.o 96,3 U.0 0.4 s,5 100 

CA-SF 
r,1 

I 94.1 1.2 2,9 1,3 - - - - 
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Antimicrobiano C6digo del 
antimicrobi 

ano 

Version 
de 

antibi6tico 

Bp1  Observaci6n2  Concordancia esencial Concordancia de catecoria % 
reproduce 

bilidad 
% Error % Error 

% EA VME ME mE % CA VME ME mE 

Ceftazidima/Avibac:am CZA cza02n Global E 94.5 0.0 0.5 0.0 98.9 O.0 12 0.0 99.6 
CLSI! 
Global 
Europeo 

CLSI #, E 94,5 NJC N/C fd C 98,7 0,0 1,4- 0 0 99,6 
(FDA) 

• ...a tasa total de errore. graves cate.,bricos para Enterobactenao-ae y 
Pseuoomonas aerugi ,osa combinadas fue del 1,4% 141998). Nueve (9) errores 
graves estaban a una dilucion de distancia del metodo de referencia y por tanto 
entraban dentro de la concordancia esencial. Conforme a la concordancia esencial y 
a la ausencia de puntos de corte interrnedics para ceftazidima/avibactam, Ia tasa 
ajustada de errores graves categ6ricos es del 0,5% (51998). 

• Los valores de CMI de ceftazidima/avibactam VITEO 2 AST-uN tendian a tener 
una concordancia exacta o, Como minima, una dilucion doble superior al analizar la 
Enterobaetedaceae o Pseudomonas aer, gincsa en comparaci6n con la 
microdiluci6n en caldo de referencia. 

• La caracterizaci6n de grupos de enzimas no estaba disponible para los siguientes 
organismos en el momento de las pruebas comparatives 7, por tanto, se desconoce 
el rendimiento de la tarjeta AST con ceftazidimalavibactam: Enterobacteriaceae 
(OXA, metalo betalactamaca5)-  Pseucomonas aeruginosa (metalo-betalactamasas). 

• Ceftaz dima4Abactam no es activo frente a las bacterias nue producen enzimas 
metalo-betalactamasas y puede no tener actFridad frente a bacterias gramnegativas 
que, sobreexpresen bombas de descarga o tengan mutaciones de porinas. 

Ceftolozanc~ CT ct01n CLSI #, E 94,8 N/C N+C N/C 98,4 1,4 0.4 1.0 100 
Tazcbactam (FDA) 

Nom(s): 
• Ceftolozano/Tazobactam no es activo frente a las bacterias Entercoact riaceae ue 

producen metalo-betalactamasas. 
• La caracterizaci6n de grupos de, enzimas no estaba disponible para los siguientes 

organismos en el momento de las pruebas comparativas y, por tanto, se desconoce 
el rendimiento de la tar eta AST con Ceftolozano.7azobactam: Enterobacteriaceae 

(OXA)- • La caracterizaci6n de, grupos de enzimas no estaba disponible para los siguientes 
organismos en el momento de las pruebas comparativas y, por tanto, se desconoce 
el rendmiento de la toeta AST con CeftolozanaTazobactam: Pseudomonas 
aeruginosa (aumento de MexX( y MexAo). 

• Un aislamiento de Pseudomonas aeruginosa analizado durante la evaluaci6n clfnica 
carena de la porina OprD y contenia la enzima OXA-101, que, se, is notificado como 
resistente a Ceftolozano/Tazoba€tam y ocasion6 un error muy grave para el test 
Ceftolozano/Tazobactam VITEK`' 2 AST-GN 

• Los valores de CMI de Ceftolozanarfazobactam vITEe 2 tendian a tener una 
concordancia exacta o, como mfnimo, una dilucion doble superior al analizar la P 
aeruginosa en comparaci6n con la microdiluci6n en caldo de referencia. 

CLSI E 96,7 0;0 0,0 0,3 99,0 0,0 0,0 1,0 100 

Cefuro)ima CV11 cxmOln CLSI #, E 95,3 1,5 1,0 1,6 93,9 1,5 1,0 4,8 99,6 

Ivteropenem ME1.1 mem02n CLSI #, E@ 97,6 1,4 0,0 0,3 96,8 1,4 0,0 2,8 99,6 

Global #, E Q 97,6 0,0 0,0 0,5 97,7 0,0 0,0 2,3 

Moxifloxacino I:IXF mxf0ln CLSI E 98,7 OrO 0,0 0,0 97,8 2,2 0,0 0,0 100 

Acido nalidi:aco NA na01n CLSI =. E 98,4 0.0 0,0 N/C 98,9 0,9 0,9 N/C 100 

Tetraciclina TE te01n CLSI E 95,5 1,0 0,0 1,4 93,0 1,0 0;0 6,6 100 

Ticarcilina+Acido TCC tccOln CLSI #, E 98,9 0,0 1,9 0,6 92,7 0,0 1,9 19,6 100 
clavul-;nico CA-SF 1 94,8 2,2 0,3 4,1 - - - - 
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Antimicrobiano C6digo del 
ant rnicrobi 

ano 

Version 
de 

antibibtico 

Bp1  Observaci6n2  Concordancia esencial Concordancia de categoria 910 
reproduci 

bilidad 
% Error % Error 

% EA VIv1E ME mE % CA VME ME mE 

Tigeciclina TGC tgc02n CLSI Y, E 93.9 N%C WC NiC 98.6 0.0 0.3 1.1 99,6 

Nota(s): 
• En general, las CP.11 de tigeciclina VITEe 2 no mostraron tendencias. No obstante. 

en comparaci6n con la microdiluci6n en caldo de referencia, los resultadcs de 
K pneumoniae tendian a tener una diluci6n superior. los resultados de S 
marr-escens tendian a tener una diluci6n inferior. 

Global E 97.0 	0.0 0.1 0,3 93,3 0.0 	10.1 6.6 99,6 

1  Abreviaturas: Bp = comite de puntos de corte; EA = concordancia esencial; CA = concordancia de categoria; VME = error 
muy importante (resultado Sensible con resultado de referencia Resistente); IVIE = error importante) (resultado Resistente 
con resultado de referencia Sensible); mE = error menor (resultado Sensible o Resistente con un resultado de referencia 
Intermedio, o resultado Intermedio con un resultado de referencia Sensible o Resistente). 

2  Observaci6n: los grupos de organismos espec(ficos son designados como P. aeurg. para Pseudomonas aeruginosa. otros 
para especies diferentes de Pseudomonas aeruginosa y Acineto. para Acinetobacter. 

I Los puntos de corte de la FDA se utilizan en la norma de interpretaci6n CLSI (comite de puntos de corte) en el software de 
VITEK' 2 Systems. 

Clave: 

# = Con aprobaci6n del procedimiento 510(k) de la Food and Drug Administration de EE. UU. 

CLSI'~ = Clinical and Laboratory Standards Institute 

CA-SFM = Comite de I'Antibiogramme de la Societe Frangaise de Microbiologie 

E = Datos de evaluaciones externals 

I = Datos de evaluaciones intemas 

— = No disponible 

© © = El simbolo identifica las caracteristicas de rendimiento de una versi6n especifica de antimicrobiano. 

Ref. = Metodo de referencia para estudio de rendimiento clinico. 

NIC = No corresponde 

Tabla 5: Caracteristicas de rendimiento de EUCAST para tests de sensibilidad antimicrobiana de organismos gram 
negativos 

Antimicrobiano C6digo del 
antimicrobiano 

Version 
de 

anbbi6tic 
0  

Observaci6nl Concordancia esencial Concordancia de categoria 

% Error 90 Error 

% EA2  VME ME mE 9'0 CA VME ME mE 

Amikacina AN an01n (excluye: 
Acinetobacter) 

98,5 0,0 0.0 0,6 96,7 0,0 0.0 3.3 

Aztreonam ATM atmOln Enterobacteriaceae 
Pseudomonas 

98,1 0,0 0.9 1,0 97,4 U 0.9 1,9 

Cefotaxima CTX ctx02n Enterobacteraceae 97,3 31 0.4 0.3 97,6 3,1 0.4 1.7 

Cefpodoxima CPD cpdOln Enterobacteraceae 
excluido Serra6a 
spp. 

93,8 3,8 22 0.0 94,1 6,3 5,3 0,0 

CeftazidimalAvibactam CZA cza02n Enterobacteraceae. 
Pseudomonas 
aeruginosa 

94,5 010 0.5 0,0 98.9 0,0 1.2 0,0 

Ceftolozanc+Tazobactam CT ct01n Enterobacteriaceae,. 
Pseudomonas 
aeruginosa 

95,5 2;9 0.3 0,0 99,1 7.2 0.4 0;0 

Cefuroxima CXM cxm0ln Enterobacteraceae 94,0 218 2.6 0.0 9377 3,7 7.8 0.0 

N4eropenem MEM mem02n © 97,6 0,5 0.0 0,6 95;9 0;5 0.0 3,9 

Ivioaoxacino frIXF mxfOln Enterobacteraceae 937 010 0.6 0,2 95,4 0.0 0.6 4,1 

'sabriet M, ono i7 
bioM6rie 	 e Ledn 

Arge-tina S .ODE - - 
 DO A 

~7.! ,993 

bioMerieux - Espanol - 12 
11 

dioq. Laura I 
Dfrecto 

%Wrieux 
M. ... 

a i a Del Busto 
• Tknica 
rgentina S.A. 
12187 



VITEK82 AST XN09 	 052077-01 - es- 2019-01 

Antimicrobiano C6digo del 
anbrnicrobiano 

Versi6n 
de 

anbbi6bc 
o  

Observaci6nl Concordancia esencial Concordanda de categoria 
% Error % Error 

% EA2  \WE 	ME mE % CA VFAE ME mE 

TicarcilinalAcido 
clavulanico 

TCC tccOln Enterobacteriaceae 
(excluye: Serratia), 
Pseudomonas 

94.7 2.9 	0.3 1.7 87.0 6.9 1.9 8.9 

+igeddina TGC tgc02n Enterobactenaceae 93,0 0.0 	'0.3 12 91.2 0;0 0.3 3,5 

1  Comentaric: a menos que se indique de otro modo, el rendimiento es para Enterobacteriaceae. Pseudomonas y 
Acinetobacter. 

2 Abreviaturas: Bp = comite de puntos de corte; EA = concordancia esencial: CA = concordancia de categoria: VME = error 
muy importante (resultado Sensible con resultado de referencia Resistente): ME = error importante (resultado Resistente con 
resultado de referencia Sensible): mE = error menor (resultado Sensible o Resistente con un resultado de referencia 
Intermedio, o resultado Intermedio con un resultado de referencia Sensible o Resistente). 

Clave: 

NiC = No corresponde 

# = EUCAST = European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Comite Europeo sobre Tests de Sensibilidad 
Antimicrobiana) 

© © = El simbolo identifica las caracteristicas de rendimiento de una version especifica de antimicrobiano. 

LISTA DE ORGANISMS DETERMINADOS 
Nota: si un microorganismo no esta en la base de datos de VITEKU  2. no se comunicaran los resultados. 

Nota: el organismo listado con un asterisco (') indica organismo declarado como AES. No se muestra asterisco para un 
grupo: sin embargo, cuando se incluye una especie individual (con un asterisco) dentro de un grupo. es  expertizado. 

Organismos gram negativos determinados por AST GN (keylD) 

• Achromobacter denitrificans 

• Achromobacterxylosoxidans 
• Acinetobacter baumannii" 

• Complejo Acinetobacter baumann? 

• Acinetobacter calcoaceticus'° 

• Acinetobacter haemolyticus 
• Acinetobacter johnsonii 
• Acinetobacter junii 

• Acinetobacter lwoffii 
• Acinetobacter pittir 
• Acinetobacter spp. 

• Aeromonas caviae 
• Aeromonas hydrophila 
• Aeromonas hydrophila/caviae 

• Aeromonas sobria 
• Alcaligenes faecalis ssp. faecalis 
• Bordetella avium 
• Bordetella bronchiseptica 

• Brevundimonas diminuta 
• Brevundimonas diminuta/vesicularis 
• Brevundimonas vesicularis 

• Burkholderia cepacia' 
• Cedecea davisae'° 
• Cedecea lapager' 
• Cedecea neterr 
• Chryseobacterium gleum 

Iabriei M8n- o  p 
MBrit 	Leb

n AP0,E9e.~
0 
a S.A. 

803 

;i0q* aDr? earwi , ^ , gusto 

i irectora T 	ica 

Bioftieux Ar,  tina S.A. 
M.N. 	87 

bioMerieux - Espanol - 13 



VITEK'2 AST-XN09 052077-01 - es- 2019-01 

• Chryseobacterium indologenes 

• Citrobacter amalonaticus' 
• Citrobacterbraakii' 
• Citrobacter farmers 
• Citrobacter freundir' 

• Citrobacter kosen' 
• Citrobacter youngae'° 
• Comamonas testosteroni 

• Cronobacter muyjensiix 
• Grupo Cronobactersakazakii' 
• Cronobacter sakazakir' 

• Delftia acidovorans 
• Edwardsiella hoshinae' 
• Edwardsiella tarda" 

• Elizabethkingia meningoseptica (conocido anterormente como Chryseobacterium meningosepticum) 
• Enterobacter aerogenes' 
• Enterobacter asburiae' 
• Enterobacter cancerogenusx 

• Enterobacter cloacae' 
• Complejo Enterobacter cloacae` 
• Enterobacter cloacae ssp. cloacae` 
• Enterobacter cloacae ssp. dissolvers 

• Escherichia col; 
• Escherichia coli ATCC' 25922" 
• Escherichia coli ATCC' 35218' 
• Escherichia fergusonii 
• Escherichia hermannii'° 

• Escherichia vulneris' 
• Ewingella americana 
• Hafnia alver 

• Hafnia paralvei'° 

• Klebsiella oxytoca' 
• Klebsiella pneumoniae"' 

• Klebsiella pneumoniae ssp. ozaenae' 
• Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae' 
• Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae ATCC' 700603 
• Klebsiella pneumoniae ssp. rhinoscleromatis' 

• Klebsiella spp.' 
• Kluyvera ascorbata' 

• Kluyvera cryocrescens" 

• Kluyvera intermedia (conocida anteriormente como Enterobacterintermedius)' 
• Leclercia adecarboxylata" 
• Lelliottia amnigena (conocida anteriormente como Enterobacter amnigenus)' 
• Lelliottia amnigena 1 (conocida anteriormente como Enterobacter amnigenus 1)` 
• Lelliottia amnigena 2 (conocida anteriormente como Enterobacter amnigenus 2)= 
• Mannheimia haemolytica 
• Grupo Moraxella 

• Moraxella lacunata 
• Moraxella nonliquefaciens 
• Moraxella osloensis 
• Morganella morganii* 
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• Morganella morganii ssp. morganii 
• Morganella morganii ssp. sibonii* 
• Myroides ssp. 
• Pantoea agglomerans 
• Pantoea dispersa 
• Pasteurella aerogenes 
• Pasteurella multocida` 
• Pasteurella pneumotropica 
• Plesiomonas shigelloides 
• Pluralibacter gergo via e (conocida anteriormente como Enterobactergergoviae)" 
• Proteus hauseri' 
• Proteus mirabilis' 
• Proteus pennen' 
• Proteus vulgaris- 
• Providencia alcalifaciens= 
• Providencia rettgerr 
• Providencia rustigianii' 
• Providencia stuatN 
• Pseudomonas aeruginosa' 
• Pseudomonas aeruginosa ATCC~ 27853^  

• Pseudomonas alcaligenes 
• Pseudomonas fluorescens 
• Pseudomonas luteola 
• Pseudomonas mendocina 
• Pseudomonas oleovorans 
• Pseudomonas oryzihabitans 
• Pseudomonas putida 
• Pseudomonas spp. 
• Pseudomonas stutzeri 
• Ralstonia pickettii 
• Raoultella ornithinolytica` 
• Raoultella planticola` 
• Raoultella terrigena" 
• Salmonella enterica ssp. arizonae 
• Salmonella enterica ssp. enterica" 
• Grupo Salmonella' 
• Salmonella ser. Enteffdis' 

• Salmonella ser. Paratyphi A" 
• Salmonella ser. Paratyphi BF 
• Salmonella ser. Paratyphi C'° 

• Salmonella ser. Typhl- 
• Salmonella ser. Typhimurium" 
• Salmonella spp.' 
• Serratia ficaria' 
• Serratia fonticola' 
• Serratia grimesfi 
• Serratia liquefaciens' 
• Grupo Serratia liquefaciens` 
• Serratia marcescens' 
• Serratia odorifera` 
• Serratia plyrr eica'° 
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• Serratia proteamaculans 
• Serratia rubidaea' 
• Shewanella putrefaciens 
• Grupo Shewanella putrefaciens 
• Shigella boydii* 
• Shigella dysenteriae" 
• Shigella tlexnen 
• Grupo Shigella" 
• Shigella sonner 
• Shigella spp. 
• Sphingobacterium multivorum 
• Sphingobacterium spiritivorum 
• Sphingomonas paucimobilis 
• Stenotrophomonas maltophilia' 
• Vibrio alginolyticus 
• Vibrio fluvialis 
• Vibrio harveyi 
• Vibrio metschnikovii 
• Vibrio mimicus 
• Vibrio parahaemolyticus 
• Vibrio vulnificus 

Yersinia aldovae 
• Yersinia enterocolitica' 
• Grupo I'ersinia enterocolitica' 
• Yersinia frederiksenii 
• Yersinia intermedia` 
• Yersinia kristensenfl 
• Yersinia pseudotuberculosis= 
• Yersinia ruckeri 
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El permiso otorgado por CLSI para incorporar partes del documento M100 (Normas Estandar para tests de sensibilidad 
antimicrobiana: Suplemento informativo) en el instrumento y el sistema de microbiolog;a clinica de bioMerieux. 1. La norma 
actual y sus suplementos pueden obtenerse de CLSI. 940 West Valley Road. Suite 1400, Wayne, PA 19087, EE. UU. 

TABLA DE SIMBOLOS 

Simbolo Significado 

REF Numero de catalogo 

1VD 
Producto sanitario para diagn6stico 
in vitro 

Fabricante legal 

Limitaci6n de temperatura 

Fecha de caducidad 

LOT C6digo de lote 

Mil Consultar las instrucciones de use 

n Fecha de fabricaci6n 

© 

Contenido suficiente para <n> tests 

EC REP Representante autorizado en la 
Comunidad Europea 

IAoniyl Para Estados Unidos unicamente: 
Precauci6n: la Ley Federal de 
E.E.U.0 limita la venta de este 
dispositivo por un medico 
diplomado o bajo prescripci6n de 
un medico diplomado. 

Las instrucciones de use se incluyen en la caja o pueden descargarse desde www.biomerieux.com/techlib.  

CODIGOS DE BARRAS 
El usuario DEBE introducer los siguientes c6digos de barras en el programa -Entrada de Flex Panel antes del primer use de 
esta tarjeta de sensibilidad. 

Director 	6cnica 
Sioftieux gentina S.A. 

M_ 12187 

bioMerieux - Espanol - 17 



i i v mi i i i i i 1111 
 

11 1111 

o=Vaaaiiii0111 111111111" 

111111111 1111111 

i 05 u u i i 11 1111 111 

11 

u 

etibriei M3  
bioWrie 

i 

1- &C. Lau— E= 
Direc r 

I3i0M6r' - ux j 
MA 

•,,,~ ~..~.0  

i Tfcnica 
rgentina S.A. 
12187 

Le6n 
a S.,4 

03 
bioMerieux - Espanol - 18 

-no D 
r..-nt' 

27 •e   

VITEK~2 AST-XN09 	
052077-01 - es- 2019-01 

01 
	

11 11 111 
	
i 
	

i 1111 111 
	

111 11 

	

i 
	
i 
	

i i 
	
11 i i 
	

11 
A3108G07---I 

02 
	

111 
 i 

1 11 
	

J 
 
ill 
	

11 
	

11 
	

111 
	
i II i i 11 11 
	

i i i 111 
BAST-XN0921V 

03 111  i 1111 Jill u 11 i II 11111  i 111 i 11 
C --- Z01080DU 

E2-0I2G1KOSM 

06 moil 
11 111  11111  11 i i 111 11l 

 0 Ji ll i u 
F0-1334-000Q 

07 i 11 11 i i i 111  111  11 11 11 11 1111  11 

G1T-NS170FY9 

08 
	

i i i 111 HIIIIIIIuiiuiiimuui 11111 111 
Si tiene un lector de codigos de barras compatible con c6digos de barras 2D (p. ej., el lector de codigos de barras Honeywell 
2D de 1400 gl, lea el siguiente c6digo de barras 2D en lugar de los codigos de barras individuales. 

GARANTIA LIMITADA 
bioMerieux garantiza el rendimiento del producto para el uso previsto declarado siempre que todos Ios procedimientos para 
el uso. el almacenamiento y la manipulaci6n, la vida util (en su caso) y las precauciones se sigan estrictamente Como se 
detalla en las instrucciones de uso. 

A excepci6n de to expresamente establecido anteriormente, bioMerieux por la presente renuncia a todas las garant'as, 
incluyendo cualquier garantia implicita de comerciabilidad y adecuaci6n para un prop6sito o uso particular, y se exime de 
toda responsabilidad, ya sea directa, indirecta o consecuente, de cualquier uso del reactivo, software, instrumento y 
desechables (el "Sistema") distinto a to que se indica en las instrucciones de uso. 

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS 
Todos Ios residuos peligrosos deben eliminarse siguiendo las directrices de las autoridades locales. 

TABLA DE HISTORICO DE REVISIONES 

Categoria de tipos de cambios 

VIA 	 No aplica (primera modificaci6n) 
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Correccion 

Cambio tecnico 

Adm i n istrativo 

Nota: 

Correccion de anomalfas en la documentation 

Adicion, revision y/o elimination de information relativa al producto 

Implementation de cambios no tecnicos notables para el usuario 

los cambios menores de errores tipograficos, gramaticales, y de formato 
no aparecen incluidos en el historial de revisiones. 

Fecha de la version NUmero de referencia Tipo de cambio Resumen del cambio 

2019-01 052077-01 NIA No aplica (primera 
modification) 

BIOMERIEUX. el logo de BIOMERIEUX, VITEK, API. Count-TACT, chromlD, DensiCHEK and bioLiaison son marcas 
utilizadas, depositadas y!o registradas pertenecientes a bioMerieux o a alguna de sus filiales. o alguna de sus sociedades. 

Este producto puede estar protegido por una o mas patentes: consulte: http://wmv.biomedeux-usa.com!patents. 

La marca ATCC, la denomination ATCC y todas ]as referencias de catalogo ATCC son marcas de American Type Culture 
Collection. 

CLSI es una marca registrada que pertenece a Clinical Laboratory and Standards Institute. Inc. 

Los demas nombres o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

CBIOMERIEUX 2018 

A bioMerieux, Inc. 
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Sobrerotulo: 

Lote: 

Vencimiento: 

Establecimiento Importador: 

bioMerieux Argentina S.A. Arias 3751. Piso 3. CP 1430. CABA. 

Directora Tecnica: Bioq. Laura Garcia del Busto. MN: 12.187. 

Autorizado por AN MAT — PM-1149-259. 

Tel: (54-11) 5555-6800. E-mail: AR-Consultas@biomerieux.com  
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CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
PRODUCTO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

Expediente Nº 1-0047-3110-004437-22-4  

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de 
acuerdo con lo solicitado por bioMerieux Argentina S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de 
Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos 
identificatorios característicos:

 

 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Nombre Descriptivo: 423425 VITEK® 2 AST-XN09

Marca comercial: bioMerieux

Modelos: 
N/A

Indicación/es de uso: 
La tarjeta de sensibilidad de gram negativos VITEK® 2 ha sido diseñada para su uso con VITEK® 2 Systems en 
laboratorios clínicos como test in vitro con el fin de determinarla sensibilidad de bacilos aerobios gram negativos 



clínicamente significativos a agentes antimicrobianos cuando es utilizada según las instrucciones.

Forma de presentación: Caja por 20 tarjetas. Composición de cada tarjeta declarada en las Instrucciones de Uso.

Período de vida útil: 18 (DIECIOCHO) meses, conservado a una temperatura 2-8°C.

Nombre del fabricante: 
BIOMERIEUX Inc. para BIOMERIEUX S.A.

Lugar de elaboración: 
1 - BIOMERIEUX Inc. 100 Rodolphe Street, Durham, North Carolina 27712 - USA (Fabricante Legal) 
2 - BIOMERIEUX S.A., 376 Chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile - Francia (Representante Autorizado)

Grupo de Riesgo: Grupo C

Condición de uso: Uso profesional exclusivo

 

 

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PRODUCTO PARA DIAGNÓSTICO IN 
VITRO PM 1149-259 , con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004437-22-4

N° Identificatorio Trámite: 40425
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