
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: 

Referencia: 1-47-3110-2370-18-7

 
VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-2370-18-7 del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma METAL IMPLANTS S.R.L. solicita la revalidación y
modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-698-56, denominado Prótesis de rodilla,
marca Corin.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el
Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16
de Diciembre de 2015.

 

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-698-
56, correspondiente al producto médico denominado denominado Prótesis de rodilla, marca Corin,
propiedad de la firma METAL IMPLANTS S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N°
2277/13 de fecha 18 de abril de 2013, la cual será 18 de abril de 2023.



ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-698-56,
denominado Prótesis de rodilla, marca Corin.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones  documento  N° IF-2018-
31919977-APN-DNPM#ANMAT,  el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº
PM-698-56.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele
entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo,  gírese a la Dirección de Gestión de
Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente.
Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-2370-18-7



ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), autoriza a la firma METAL IMPLANTS S.R.L. la modificación de los 

datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM

Nº PM-698-56 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del 

producto:

Nombre descriptivo: Prótesis de rodilla.

Marca: Corin

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2277/13

Tramitado por expediente N° 1-47-13624/10-1

DATO 
IDENTIFICATORIO A 

MODIFICAR

DATO AUTORIZADO 
HASTA LA FECHA

MODIFICACIÓN / 
RECTIFICACIÓN 
AUTORIZADA

Vigencia del Certificado 18 de Abril de 2018 18 de Abril de 2023

Modelo/s

102,010 -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ extra chico 

izquierdo,
102,011 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ chico 
izquierdo,
102,012 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ medio 
izquierdo, 
102,013 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ largo 
izquierdo, 
102,014 -

102410 - Componente 
femoral RTK+ con tetón 
extra pequeño izquierdo, 

uso cementado
102.410B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, izquierdo, 
no cementado Ti/HA (bi-

capa)
102.410P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, izquierdo, 
no cementado, poroso, 

CoCr
102.410T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, izquierdo, 

no cementado, 
recubrimiento de titanio
102411 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
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Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ extra largo 
izquierdo, 
102,020 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ extra chico 
derecho, 

102,021 -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ chico 

derecho, 
102,022 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ medio 
derecho, 

102,023 -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ largo 

derecho, 
102,024 -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ extra largo 
derecho, 

102,010T -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ extra chico 
izquierdo recubrimiento 

de titanio,
102,011T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ chico 
izquierdo recubrimiento 

de titanio,
102,012T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ medio 

pequeño, izquierdo, uso 
cementado

102.411B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
pequeño, izquierdo, no 
cementado, Ti/HA (bi-

capa)
102.411P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
pequeño, izquierdo, no 

cementado, poroso, CoCr
102.411T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
pequeño, izquierdo, no 

cementado, recubrimiento 
de titanio

102412 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
mediano, izquierdo, uso 

cementado
102.412B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

pequeño mediano, 
izquierdo, no cementado, 

Ti/HA (bi-capa)
102.412P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

pequeño mediano, 
izquierdo, no cementado, 

poroso, CoCr
102.412T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
mediano, izquierdo, no 

cementado, recubrimiento 
de titanio

102413 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
grande, izquierdo, uso 

cementado
102.413B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

grande, izquierdo, no 
cementado, Ti/HA (bi-

capa)
102.413P - Componente 
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izquierdo recubrimiento 
de titanio,

102,013T -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ largo 

izquierdo recubrimiento 
de titanio,

102,014T -
Componente femoral 

con vastago 
Rotaglide+ extra largo 
izquierdo recubrimiento 

de titanio,
102,020T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ extra chico 
derecho recubrimiento 

de titanio,
102,021T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ chico 
derecho recubrimiento 

de titanio,
102,022T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ medio 
derecho recubrimiento 

de titanio,
102,023T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ largo 
derecho recubrimiento 

de titanio,
102,024T -

Componente femoral 
con vastago 

Rotaglide+ extra largo 
derecho recubrimiento 

de titanio,
102,410 -

femoral RTK+ con tetón, 
grande, izquierdo, no 

cementado, poroso, CoCr
102.413T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

grande, izquierdo, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102414 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra grande, izquierdo,

uso cementado
102.414B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

extra grande, izquierdo, no 
cementado, Ti/HA (bi-

capa)
102.414P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

extra grande, izquierdo, no 
cementado poroso, CoCr
102.414T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

extra grande, izquierdo, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102420 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, derecho, 

uso cementado
102.420B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, derecho, 
no cementado Ti/HA (bi-

capa)
102.420P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, derecho, 
no cementado, poroso, 

CoCr
102.420T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra pequeño, derecho, 

no cementado, 
recubrimiento de titanio
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Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra chico 
izquierdo, 
102,411 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ chico 
izquierdo, 
102,412 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ medio 
izquierdo, 
102,413 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ largo 
izquierdo, 
102,414 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra largo 
izquierdo,
102,420 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra chico 
derecho, 

102,421 -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ chico 

derecho, 
102,422 -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ medio 
derecho, 

102,423 -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ largo 

derecho, 
102,424 -

102421 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
pequeño, derecho, uso 

cementado
102.421B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

pequeño, derecho, no 
cementado, Ti/HA (bi-

capa)
102.421P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

pequeño, derecho, no 
cementado, poroso, CoCr
102.421T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

pequeño, derecho, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102422 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
mediano, derecho, uso 

cementado
102.422B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

mediano, derecho, no 
cementado, Ti/HA (bi-

capa)
102.422P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

mediano, derecho, no 
cementado, poroso, CoCr
102.422T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

mediano, derecho, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102423 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

grande, derecho, uso 
cementado

102.423B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

grande, derecho, no 
cementado Ti/HA (Bi-capa)
102.423P - Componente 
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Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra largo 
derecho, 

102,410B -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ extra chico 

izquierdo bi-capa,
102,411B -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ chico 
izquierdo bi¬-capa,

102,412B -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ medio 

izquierdo bi-¬capa,
102,413B -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ largo 
izquierdo bi¬-capa,

102,414B -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ extra largo 

izquierdo bi-capa,
102,420B -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra chico 
derecho bi-capa,

102,421B -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ chico 

derecho bi¬-capa,
102,422B -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ medio 
derecho bi-¬capa,

102,423B -

femoral RTK+ con tetón, 
grande, derecho, no 

cementado, poroso CoCr
102.423T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

grande, derecho, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102424 - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 

extra grande, derecho, uso 
cementado

102.424B - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra grande, derecho, no 

cementado, Ti/HA (bi-
capa)

102.424P - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra grande, derecho, no 
cementado, poroso, CoCr
102.424T - Componente 
femoral RTK+ con tetón, 
extra grande, derecho, no 
cementado, recubrimiento 

de titanio
102010 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra pequeño, 
izquierdo, uso cementado
102.010P - Componente 

femoral RTK+ con
vástago, extra pequeño, 
izquierdo, no cementado, 

poroso, CoCr
102.010T - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra pequeño, 
izquierdo, no cementado, 

poroso, Ti
102011 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, pequeño, 

izquierdo, uso cementado
102.011P - Componente 
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Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ largo 
derecho bi-¬capa

102,424B -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ extra largo 

derecho bi-capa,
102,410T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra chico 
izquierdo recub de 

titanio,
102,411T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ chico 
izquierdo recub de 

titanio,
102,412T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ medio 
izquierdo recub de 

titanio,
102,413T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ largo 
izquierdo recub de 

titanio,
102,414T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra largo 
izquierdo recub de 

titanio,
102,420T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra chico 
derecho recub de 

titanio,

femoral RTK+ con 
vástago, pequeño, 

izquierdo, no cementado, 
poroso, CoCr

102.011T - Componente 
femoral RTK+ con 
vástago, pequeño, 

izquierdo, no cementado, 
recubrimiento de titanio
102012 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, mediano, 

izquierdo, uso cementado
102.012P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, mediano, 

izquierdo, no cementado, 
poroso, CoCr

102.012T - Componente 
femoral RTK+ con 
vástago, mediano, 

izquierdo, no cementado, 
recubrimiento de titanio,
102013 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, grande, izquierdo,

uso cementado
102.013P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, grande, izquierdo,

no cementado, poroso, 
CoCr

102.013T - Componente 
femoral RTK+ con 

vástago, grande, izquierdo,
no cementado, 

recubrimiento de titanio
102014 - Componente

femoral RTK+ con 
vástago, extra grande, 

izquierdo, uso cementado
102.014P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra grande, 

izquierdo, no cementado, 
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102,421T -
Componente femoral 

no estabilizado 
Rotaglide+ chico 
derecho recub de 

titanio,
102,422T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ medio 
derecho recub de 

titanio,
102,423T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ largo 
derecho recub de 

titanio,
102,424T -

Componente femoral 
no estabilizado 

Rotaglide+ extra largo 
derecho recub de 

titanio,
102,100 - Base tibial 

con enganche 
Rotaglide+ extra chico,
102,101 - Base tibial 

con enganche 
Rotaglide+ chico,

102,102 - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ mediano,
102,103 - Base tibial 

con enganche 
Rotaglide+ largo,

102,104 - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ extra largo,
102,100B - Base tibial 

con enganche 
Rotaglide+ extra chico 

bi-capa, 
102,101B - Base tibial 

con enganche 

poroso, CoCr
102.014T - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra grande, 

izquierdo, no cementado, 
recubrimiento de titanio

102020 - RTK+ con 
vástago, Femur extra 
pequeño, derecho, uso 

cementado
102.020P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra pequeño, 
derecho, no cementado, 

poroso, CoCr
102.020T - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra pequeño, 
derecho, no cementado, 
recubrimiento de titanio
102021 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, pequeño, 

derecho, uso cementado
102.021P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, pequeño, 

derecho, no cementado, 
poroso, CoCr

102.021T - Componente 
femoral RTK+ con
vástago, pequeño, 

derecho, no cementado, 
recubrimiento de titanio
102022 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, mediano, 

derecho, uso cementado
102.022P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, mediano, 

derecho, no cementado, 
poroso, CoCr

102.022T - Componente 
femoral RTK+ con 
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Rotaglide+ chico bi-
capa,

102,102B - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ mediano bi-
capa,

102,103B - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ largo bi-
capa,

102,104B - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ extra largo 
bi-capa, 

102,100T - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ extra chico 
recub de titanio,

102,101T - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ chico recub 
de titanio, 

102,102T - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ mediano 
recub de titanio, 

102,103T - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ largo recub 
de titanio, 

102,104T - Base tibial 
con enganche 

Rotaglide+ extra largo 
recub de titanio, 
102,110 - Tetón 
superior UHMWPE 

Rotaglide+,
102,111 - Tallo 

extensión Rotaglide+ 
30mm,

102,112 - Tallo 
extensión Rotaglide+ 

50mm,
102,113 - Tallo 

extensión Rotaglide+ 

vástago, mediano, 
derecho, no cementado, 
recubrimiento de titanio
102023 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, grande, derecho, 

uso cementado
102.023P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, grande, derecho, 
no cementado, poroso, 

CoCr
102.023T - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, grande, derecho, 

no cementado, 
recubrimiento de titanio
102024 - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra grande, 

derecho, uso cementado
102.024P - Componente 

femoral RTK+ con 
vástago, extra grande, 

derecho, no cementado, 
poroso, CoCr

102.024T - Componente 
femoral RTK+ con 

vástago, extra grande, 
derecho, no cementado, 

poroso, Ti
102099 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, XX-
pequeño, uso cementado
102100 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, extra 
pequeño, uso cementado
102.100B - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
extra pequeño, no 

cementado, Ti/HA (bi-
capa)

102.100P - Platillo base 
tibial con enganche RTK+, 

extra pequeño, no 
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70mm,
102,120 - Base tibial 

Rotaglide+ extra chico,
102,121 - Base tibial 

Rotaglide+ chico,
102,122 - Base tibial 
Rotaglide+ mediano,
102,123 - Base tibial 

Rotaglide+ largo,
102,124 - Base tibial 

Rotaglide+ extra largo,
102,120P - Base tibial 
Rotaglide+ extra chico 
recubrimiento poroso, 
102,121P - Base tibial 

Rotaglide+ chico 
recubrimiento poroso, 
102,122P - Base tibial 
Rotaglide+ mediano 

recubrimiento poroso, 
102,123P - Base tibial 

Rotaglide+ largo 
recubrimiento poroso, 
102,124P - Base tibial 
Rotaglide+ extra largo 
recubrimiento poroso, 

102,201 - Inserto 
meñiscal movil 

Rotaglide+ UHMWPE 
7mm tamaño 1,

102,202 - Inserto 
meñiscal movil 

Rotaglide+ UHMWPE 
9,5mm tamaño 1, 
102,203 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
12mm tamaño 1, 
102,204 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
14,5mm tamaño 1, 
102,205 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 

cementado, poroso, CoCr
102.100T - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
extra pequeño, no 

cementado, recubrimiento 
de titanio

102101 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, 

pequeño, uso cementado
102.101B - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
pequeño, no cementado, 

Ti/HA (bi-capa)
102.101P - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
pequeño, no cementado, 

poroso, CoCr
102.101T - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
pequeño, no cementado, 
recubrimiento de titanio

102102 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, 

mediano, uso cementado
102.102B - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
mediano, no cementado 

Ti/HA (bi-capa)
102.102P - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
mediano, no cementado 

poroso, CoCr
102.102T - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
mediano, no cementado, 
recubrimiento de titanio

102103 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, 

grande, uso cementado
102.103B - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
grande, no cementado 

Ti/HA (bi-capa)
102.103P - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
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17mm tamaño 1, 
102,206 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
19,5mm tamaño 1, 
102,207 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
22mm tamaño 1, 
102,208 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
24,5mm tamaño 1, 
102,211 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 

7mm tamaño 2,
102,212 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
9,5mm tamaño 2, 
102,213 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
12mm tamaño 2,
102,214 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
14,5mm tamaño 2, 
102,215 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE
17mm tamaño 2,
102,216 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
19,5mm tamaño 2, 
102,217 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
22mm tamaño 2,
102,218 - Inserto 

meñiscal movil 
Rotaglide+ UHMWPE 
24,5mm tamaño 2, 

grande, no cementado, 
poroso, CoCr

102.103T - Platillo base
tibial con enganche RTK+, 
grande, no cementado, 
recubrimiento de titanio

102104 - Platillo base tibial 
con enganche RTK+, extra 

grande, uso cementado
102.104B - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
extra grande, no 

cementado, Ti/HA (bi-
Coat)

102.104P - Platillo base 
tibial con enganche RTK+, 

extra grande, no 
cementado, poroso, CoCr
102.104T - Platillo base 

tibial con enganche RTK+, 
extra grande, no 

cementado, recubrimiento 
de titanio

102120 - Platillo base tibial 
sin enganche RTK+, extra 
pequeño, uso cementado
102.120P - Platillo base 
tibial sin enganche RTK+, 

extra pequeño, no 
cementado Porous CoCr

102121 - Platillo base tibial 
sin enganche RTK+, 

pequeño, uso cementado
102.121P - Platillo base 
tibial sin enganche RTK+, 
pequeño, no cementado 

Porous CoCr
102122 - Platillo base tibial 

sin enganche RTK+, 
mediano, uso cementado
102.122P - Platillo base 
tibial sin enganche RTK+, 
mediano, no cementado 

Porous CoCr
102123 - Platillo base tibial 
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102,301 - Inserto 
meñiscal fijo 

Rotaglide+ UHMWPE 
9,5mm tamaño 1,
102,302 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
12mm tamaño 1, 
102,303 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
14,5mm tamaño 1, 
102,304 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
17mm tamaño 1, 
102,305 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
19,5mm tamaño 1, 
102,306 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
22mm tamaño 1, 
102,307 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
24,5mm tamaño 1, 
102,311 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
9,5mm tamaño 2, 
102,312 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
12mm tamaño 2, 
102,313 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
14,5mm tamaño 2, 
102,314 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
17mm tamaño 2, 
102,315 - Inserto 

sin enganche RTK+, 
grande, uso cementado
102.123P - Platillo base 
tibial sin enganche RTK+, 
grande, no cementado 

Porous CoCr
102124 - Platillo base tibial 
sin enganche RTK+, extra 
grande, uso cementado
102.124P - Platillo base 
tibial sin enganche RTK+, 

extra grande, no 
cementado, poroso, CoCr
102201 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

7,0mm
102202 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

9,5mm
102203 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

12,0mm 
102204 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

14,5mm
102205 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

17,0mm
102206 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

19,5mm
102207 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

22,0mm
102208 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

24,5mm
102209 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 1 

27,0mm
102211 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

7,0mm
102212 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

IF-2018-31919977-APN-DNPM#ANMAT

página 11 de 58



meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
19,5mm tamaño 2, 
102,316 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
22mm tamaño 2, 
102,317 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
24,5mm tamaño 2, 
102,321 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
9,5mm tamaño 3,
102,322 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
12mm tamaño 3, 
102,323 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
14,5mm tamaño 3, 
102,324 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
17mm tamaño 3, 
102,325 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
19,5mm tamaño 3, 
102,326 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
22mm tamaño 3,
102,327 - Inserto 

meñiscal fijo 
Rotaglide+ UHMWPE 
24,5mm tamaño 3,

102,603 - Patella con 
3 tetones Rotaglide+ 

chico,
102,604 - Patella con 
3 tetones Rotaglide+ 

mediano,

9,5mm
102213 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

12,0mm
102214 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

14,5mm
102215 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

17,0mm
102216 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

19,5mm
102217 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 2 

22,0mm
102218 - Inserto móvil 
RTK+ tibia tamaño 2 

24,5mm
102701 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 0 

7,0mm
102702 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 0 

9,5mm
102703 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 0 

12,0mm
102704 - Inserto móvil 
RTK+, tibia tamaño 0

14,5mm
127601 - Inserto móvil 

Rotaglide tamaño 0 
7,0mm

127602 - Inserto móvil 
Rotaglide tamaño 0 

9,5mm
127603 - Inserto móvil 

Rotaglide tamaño 0 12mm
127604 - Inserto móvil 

Rotaglide tamaño 0 
14,5mm

102221 - Inserto móvil 
estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 1 7,0mm 
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102,605 - Patella con 
3 tetones Rotaglide+ 

largo, 
102,607 - Patella con 
inclinación Rotaglide+ 

chico, 
102,608 - Patella con 
inclinación Rotaglide+ 

mediano, 
102,609 - Patella con 
inclinación Rotaglide+ 

largo, 
117,911 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

chico 4mm, 
117,921 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

chico 6mm, 
117,931 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

chico 8mm, 
117,941 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

chico 10mm, 
117,951 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

chico 12mm, 
117,918 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ chico 

4mm, 
117,928 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ chico 

6mm, 
117,938 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ chico 

8mm, 
117,948 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ chico 

10mm, 
117,958 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ chico 

12mm, 
117,912 - Espaciador 

tibial Rotaglide+ 
mediano 4mm, 

102222 - Inserto móvil 
estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 1 9,5mm
102223 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 1 12,0mm
102224 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 1 14,5mm
102225 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 1 17,0mm
102231 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 2 7,0mm
102232 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 2 9,5mm
102233 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 2 12,0mm
102234 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 2 14,5mm
102235 - Inserto móvil 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tamaño 2 17mm
102301 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

9,5mm
102302 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

12,0mm
102303 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

14,5mm
102304 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

17,0mm
102305 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

19,5mm
102306 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

22,0mm
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117,922 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ 
mediano 6mm,

117,932 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ 
mediano 8mm, 

117,942 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ 
mediano 10mm, 

117,952 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ 
mediano 12mm, 

117,919 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ largo 

4mm, 
117,929 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ largo 

6mm, 
117,939 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ largo 

8mm, 
117,949 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ largo 

10mm, 
117,959 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ largo 

12mm, 
117,913 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

largo 4mm, 
117,923 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

largo 6mm, 
117,933 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

largo 8mm, 
117,943 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

largo 10mm,
117,953 - Espaciador 
tibial Rotaglide+ extra 

largo 12mm,
147,011 -

Componente femoral 
estabilizado posterior 

102307 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 1 

24,5mm
102311 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

9,5mm
102312 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

12,0mm
102313 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

14,5mm
102314 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

17,0mm
102315 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2

19,5mm
102316 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

22,0mm
102317 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 2 

24,5mm
102321 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

9,5mm
102322 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

12,0mm
102323 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

14,5mm
102324 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

17,0mm
102325 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

19,5mm
102326 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

22,0mm
102327 - Inserto fijo 
RTK+, tibia tamaño 3 

24,5mm
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con tetón chico 
izquierdo, 
147,012 -

Componente femoral 
estabilizado posterior 
con tetón mediano 

izquierdo,
147,013 -

Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón largo 
izquierdo, 
147,021 -

Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón chico 
derecho, 

147,022 -
Componente femoral 
estabilizado posterior 
con tetón mediano 

derecho,
147,023 -

Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón largo 
derecho, 

147,011P -
Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón chico 
izquierdo recub 

poroso,
147,012P -

Componente femoral 
estabilizado posterior 
con tetón mediano 

izquierdo recub 
poroso,

147,013P -
Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón largo 
izquierdo recub 

poroso,

102331 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
9,5mm

102332 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
12,0mm

102333 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
14,5mm

102334 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1
17,0mm

102335 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
19,5mm

102336 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
22,0mm

102337 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 1 
24,5mm

102341 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 2 
9,5mm

102342 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 2 
12,0mm

102343 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 2 
14,5mm

102344 - Inserto fijo 
estabilizado tibial posterior 

RTK+, tibia tamaño 2 
17,0mm

102345 - Inserto fijo 
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147,021P -
Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón chico 
derecho recub poroso,

147,022P -
Componente femoral 
estabilizado posterior 
con tetón mediano 

derecho recub poroso,
147,023P -

Componente femoral 
estabilizado posterior 

con tetón largo 
derecho recub poroso,
102,221 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 7mm 

tamaño 1,
102,222 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 9,5mm 

tamaño 1,
102,223 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 12mm 

tamaño 1,
102,224 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 14,5mm 

tamaño 1, 
102,225 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S
Rotaglide+ 17mm 

tamaño 1,
102,231 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 7mm 

tamaño 2,
102,232 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 
Rotaglide+ 9,5mm 

tamaño 2,
102,233 - Inserto tibial 

UHMWPE P/S 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 2 

19,5mm
102346 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 2 

22,0mm
102347 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 2 

24,5mm
102351 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

9,5mm
102352 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

12,0mm
102353 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

14,5mm
102354 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

17,0mm
102355 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

19,5mm
102356 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

22,0mm
102357 - Inserto fijo 

estabilizado tibial posterior 
RTK+, tibia tamaño 3 

24,5mm
102110 - Tetón “boss 

peg” RTK+
102500 - Tetón “boss 
peg” RTK+, CoCr, uso 

cementado
102111 - Tallo extension 
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Rotaglide+ 12mm 
tamaño 2,

102,234 - Inserto tibial 
UHMWPE P/S 

Rotaglide+ 14,5mm 
tamaño 2,

102,235 - Inserto tibial 
UHMWPE P/S 

Rotaglide+ 17mm 
tamaño 2, 

102,331 - Estabilizado 
tibial posterior fijo 

UHMWPE Rotaglide+, 
102,332 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,333 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,334 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,341 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,342 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,343 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 
102,344 - Estabilizado 

tibial posterior fijo 
UHMWPE Rotaglide+, 

102,351 - Inserto 
estabilizado posterior 

fijo UHMWPE 
Rotaglide+, 

102,352 - Inserto 
estabilizado posterior 

fijo UHMWPE 
Rotaglide+, 

102,353 - Inserto 
estabilizado posterior 

fijo UHMWPE 

RTK+, 30mm, uso 
cementado

102112 - Tallo extension 
RTK+, 50mm, uso 

cementado
102113 - Tallo extension 

RTK+, 70mm, uso 
cementado

102603 - Patela RTK+, 
pequeño, 26mm, dia 3, 

tetón, domo, uso 
cementado

102604 - Patela RTK+, 
mediano, 29mm, dia 3, 

tetón, domo, uso 
cementado

102605 - Patela RTK+, 
grande, 34mm, dia 3, 

tetón, domo, uso 
cementado

102607 - Botón patelar 
RTK+, S, dia 35/29mm, 3 
tetones, c/inclinación, uso 

cementado
102608 - Botón patelar 

RTK+, M, dia 39/33mm, 3 
tetones, c/inclinación, uso 

cementado
102609 - Botón patelar 

RTK+, L, dia 43/37mm, 3 
tetones, c/inclinación, uso 

cementado
117410 - Componente 
femoral NTK, izquierdo, 

XS, con tetón, uso 
cementado

117.410P - Componente 
femoral NTK, izquierdo, 

XS, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
117411 - Componente 

femoral NTK, izquierdo, S, 
con tetón, uso cementado
117.411P - Componente 
femoral NTK, izquierdo, S, 
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Rotaglide+, 
102,354 - Inserto 

estabilizado posterior 
fijo UHMWPE 
Rotaglide+; 

Sistema de rodilla 
unicondilar Uniglide:

514,0200 -
Componente femoral 

no cementado 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 2,

514,0300 -
Componente femoral 

no cementado 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 3,

514,0400 -
Componente femoral 

no cementado 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 4,

514,1200 -
Componente femoral 

no cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 2,

514,1300 -
Componente femoral

no cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 3,

514,1400 -
Componente femoral 

no cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 4,

515,0200 -
Componente femoral 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 2,
515,0300 -

Componente femoral 
cementado nitrurado 

con tetón, no cementado, 
poroso, CoCr

117412 - Componente 
femoral NTK, izquierdo, M, 
con tetón, uso cementado
117.412P - Componente 
femoral NTK, izquierdo, M, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117413 - Componente 

femoral NTK, izquierdo, L, 
con tetón, uso cementado
117.413P - Componente 
femoral NTK, izquierdo, L, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117414 - Componente 

femoral NTK, izquierdo, XL, 
con tetón, uso cementado
117.414P - Componente 

femoral NTK, izquierdo, XL, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117417 - Componente 

femoral NTK, M-L, 
izquierdo, con tetones

117.417P - Componente 
femoral NTK, M-L, 

izquierdo, con tetones, 
poroso

117420 - Componente 
femoral NTK, derecho, XS, 
con tetón, uso cementado
117.420P - Componente 
femoral NTK, derecho, XS, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117421 - Componente 

femoral NTK, derecho, S, 
con tetón, uso cementado
117.421P - Componente 
femoral NTK, derecho, S, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117422 - Componente 
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izquierda o derecha -
tamaño 3,
515,0400 -

Componente femoral 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 4,
515,0500 -

Componente femoral 
cementado no 

nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 2,

515,0600 -
Componente femoral 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 3,

515,0700 -
Componente femoral 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 4,

525,0200 -
Componente tibial no 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 2, 
525,0300 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 3,
525,0400 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 4,
525,0500 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 

izquierda o derecha¬ -
tamaño 5,
525,0600 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 

femoral NTK, derecho, M, 
con tetón, uso cementado
117.422P - Componente 
femoral NTK, derecho, M, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117423 - Componente 
femoral NTK, derecho, L, 

con tetón, uso cementado
117.423P - Componente 
femoral NTK, derecho, L,
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117424 - Componente 

femoral NTK, derecho, XL, 
con tetón, uso cementado
117.424P - Componente 
femoral NTK, derecho, XL, 
con tetón, no cementado, 

poroso, CoCr
117427 - Componente 

femoral NTK, M-L, 
derecho, con tetones

117.427P - Componente 
femoral NTK, M-L, 

derecho, con tetones, 
poroso

147011 - Componente 
femoral RTK, CoCr, 

izquierdo, S, posterior, 
estabilizado, con tetón, 

uso cementado
147.011P - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
izquierdo, S, posterior, 

estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
147012 - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
izquierdo, M, posterior, 
estabilizado, con tetón, 

uso cementado
147.012P - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
izquierdo, M, posterior, 
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izquierda o derecha -
tamaño 6,
525,0700 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 7,
525,0800 -

Componente tibial no 
cementado nitrurado 
izquierda o derecha -

tamaño 8,
525,1200 -

Componente tibial no 
cementado no 

nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 2,

525,1300 -
Componente tibial no 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 3,

525,1400 -
Componente tibial no 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 4,

525,1500 -
Componente tibial no 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 5,

525,1600 -
Componente tibial no 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 6,

525,1700 -
Componente tibial no 

cementado no 
nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 7,

525,1800 -
Componente tibial no

cementado no 

estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
147013 - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
izquierdo, L, posterior, 
estabilizado, con tetón, 

uso cementado
147.013P - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
izquierdo, L, posterior, 

estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
147021 - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
derecho, S, posterior, 

estabilizado, con tetón, 
uso cementado

147.021P - Componente 
femoral RTK, CoCr, 

derecho, S, posterior, 
estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
147022 - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
derecho, M, posterior, 
estabilizado, con tetón, 

uso cementado
147.022P - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
derecho, M, posterior, 

estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
147023 - Componente 

femoral RTK, CoCr, 
derecho, L, posterior, 

estabilizado, con tetón, 
uso cementado

147.023P - Componente 
femoral RTK, CoCr, 

derecho, L, posterior, 
estabilizado, con tetón, no 
cementado, poroso, CoCr
127101 - Componente 

tibial RTK, S, uso 
cementado
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nitrurado izquierda o 
derecha - tamaño 8,

524,0200 -
Componente tibial 

cementado izquierda o 
derecha - tamaño 2 

nitrurado,
524,0300 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 

derecha - tamaño 3 
nitrurado,

524,0400 -
Componente tibial 

cementado izquierda o 
derecha - tamaño 4 

nitrurado,
524,0500 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 

derecha - tamaño 5 
nitrurado,

524,0600 -
Componente tibial 

cementado izquierda o 
derecha - tamaño 6 

nitrurado,
524,0700 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 

derecha - tamaño 7 
nitrurado,

524,0800 -
Componente tibial 

cementado izquierda o 
derecha - tamaño 8 

nitrurado,
524,1200 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 
derecha - tamaño 2 no 

nitrurado,
524,1300 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 

127.101P - Componente 
tibial RTK, S, no 

cementado, poroso, CoCr
127102 - Componente 

tibial RTK, M, uso 
cementado

127.102P - Componente 
tibial RTK, M, no 

cementado, poroso, CoCr
127103 - Componente 

tibial RTK, L, uso 
cementado

127.103P - Componente 
tibial RTK, L, no 

cementado, poroso, CoCr
127108 - Componente 

tibial RTK, S-M, intermedio, 
uso cementado

127.108P - Componente 
tibial RTK, S-M, intermedio, 

no cementado, poroso, 
CoCr

127109 - Componente 
tibial RTK, L-M, intermedio, 

uso cementado
127.109P - Componente 
tibial RTK, L-M, intermedio, 

no cementado, poroso, 
CoCr

117101 - Componente 
tibial NTK, placa, S, 
vástago, 80mm

117102 - Componente 
tibial NTK, placa, M, 

vástago, 80mm
117103 - Componente 

tibial NTK, placa, L, 
vástago, 80mm

117111 - Componente 
tibial NTK, placa, S, 
vástago, 50mm

117112 - Componente 
tibial NTK, placa, M, 

vástago, 50mm
117113 - Componente 
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derecha - tamaño 3 no 
nitrurado,

524,1400 -
Componente tibíal 

cementado izquierda o 
derecha - tamaño 4 no 

nitrurado,
524,1500 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 
derecha - tamaño 5 no 

nitrurado,
524,1600 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 
derecha - tamaño 6 no 

nitrurado,
524,1700 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 
derecha - tamaño 7 no 

nitrurado,
524,1800 -

Componente tibial 
cementado izquierda o 
derecha - tamaño 8 no 

nitrurado,
530,0204 - Inserto 
tibial UHMWPE 4mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0205 - Inserto 
tibial UHMWPE 5mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0206 - Inserto 
tibial UHMWPE 6mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0207 - Inserto 
tibial UHMWPE 7mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0208 - Inserto 
tibial UHMWPE 8mm 

tibial NTK, placa, L, 
vástago, 50mm 

117118 - Componente 
tibial NTK, placa, S-M, 

vástago, 50mm 
117119 - Componente 
tibial NTK, placa, M-L, 

vástago, 50mm 
127201 - Inserto tibial 

Rotaglide, 7,0mm
127202 - Inserto tibial 

Rotaglide, 9,5mm
127203 - Inserto tibial 

Rotaglide, 12,0mm
127204 - Inserto tibial 

Rotaglide, 14,5mm
127205 - Inserto tibial 

Rotaglide, 17,0mm
147201 - Componente 

tibial RTK, 7,0mm, 
estabilizado posterior

147202 - Componente 
tibial RTK, 9,5mm, 

estabilizado posterior
147203 - Componente 

tibial RTK, 12,0mm, 
estabilizado posterior

147204 - Componente 
tibial RTK, 14,5mm, 

estabilizado posterior
147205 - Componente 

tibial RTK, 17,0mm, 
estabilizado posterior

117603 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, M, 1 

pieza, 12,0mm
117604 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, M, 1 

pieza, 14,5mm
117605 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, M, 1 

pieza, 17,0mm
117701 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, L, 1 

pieza, 7,0mm
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unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0209 - Inserto 
tibial UHMWPE 9mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0210 - Inserto 
tibial UHMWPE 10mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0211 - Inserto 
tibial UHMWPE 11mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0212 - Inserto 
tibial UHMWPE 12mm 

unicondilar movil 
tamaño 2, 

530,0304 - Inserto 
tibial UHMWPE 4mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0305 - Inserto 
tibial UHMWPE 5mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0306 - Inserto 
tibial UHMWPE 6mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0307 - Inserto 
tibial UHMWPE 7mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0308 - Inserto 
tibial UHMWPE 8mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0309 - Inserto 
tibial UHMWPE 9mm 

unicondilar movil 
tamaño 3, 

530,0310 - Inserto 
tibial UHMWPE 10mm 

unicondilar movil 

117702 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, L, 1 

pieza, 9,5mm
117703 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, L, 1 

pieza, 12,0mm
117704 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, L, 1 

pieza, 14,5mm
117705 - Componente 
tibial NTK UHMWPE, L, 1 

pieza, 17,0mm
117303 - Patela NTK, 

grande, uso cementado
117304 - Patela NTK, 

pequeño, uso cementado
117305 - Patela NTK, 

mediano, uso cementado
117911 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, S, 4MM
117912 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, M, 4MM
117913 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, L, 4MM
117918 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S-M, 4MM
117919 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M-L, 4MM
117921 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, S, 6MM
117922 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, M, 6MM
117923 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, L, 6MM
117928 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S-M, 6MM
117929 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M-L, 6MM
117931 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, S, 8MM
117932 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, M, 8MM
117933 - ESPACIADOR 

TIBIAL NTK, L, 8MM
117938 - ESPACIADOR 
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tamaño 3, 
530,0311 - Inserto 

tibial UHMWPE 11mm 
unicondilar movil 

tamaño 3, 
530,0312 - Inserto 

tibial UHMWPE 12mm 
unicondilar movil 

tamaño 3, 
530,0404 - Inserto 
tibial UHMWPE 4mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0405 - Inserto 
tibial UHMWPE 5mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0406 - Inserto 
tibial UHMWPE 6mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0407 - Inserto 
tibial UHMWPE 7mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0408 - Inserto 
tibial UHMWPE 8mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0409 - Inserto 
tibial UHMWPE 9mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0410 - Inserto 
tibial UHMWPE 10mm 

unicondilar movil 
tamaño 4,

530,0411 - Inserto 
tibial UHMWPE 11mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

530,0412 - Inserto 
tibial UHMWPE 12mm 

unicondilar movil 
tamaño 4, 

TIBIAL NTK, S-M, 8MM
117939 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M-L, 8MM
117941 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S, 10MM

117942 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M, 10MM

117943 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, L, 10MM

117948 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S-M, 10MM
117949 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M-L, 10MM
117951 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S, 12MM

117952 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M, 12MM

117953 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, L, 12MM

117958 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, S-M, 12MM
117959 - ESPACIADOR 
TIBIAL NTK, M-L, 12MM

117911 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, XS, 
4mm, uso cementado
117912 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, M, 
4mm, uso cementado
117913 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, XL, 
4mm, uso cementado
117918 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, S, 
4mm, uso cementado
117919 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, L, 
4mm, uso cementado
117921 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, XS, 
6mm, uso cementado
117922 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, M, 
6mm, uso cementado
117923 - Bloque de 
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530,1307 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 7mm -
tamaño 3 pequeño, 

530,1309 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 9mm -
tamaño 3 pequeño,

530,1311 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 11mm -
tamaño 3 pequeño, 

530,1313 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 13mm -
tamaño 3 pequeño, 

530,1507 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 7mm -
tamaño 5 mediano,

530,1509 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 9mm -
tamaño 5 mediano, 

530,1511 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 11mm -
tamaño 5 mediano, 

530,1513 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 13mm -
tamaño 5 mediano, 

530,1707 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 7mm -
tamaño 7 largo, 

530,1709 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 9mm -
tamaño 7 largo, 

530,1711 -
Componente tibial fijo 

UHMWPE 11mm -
tamaño 7 largo, 

530,1713 -

aumento tibial RTK+, XL, 
6mm, uso cementado
117928 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, S, 
6mm, uso cementado
117929 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, L, 
6mm, uso cementado
117931 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, XS, 
8mm, uso cementado
117932 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, M, 
8mm, uso cementado
117933 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, XL, 
8mm, uso cementado
117938 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, S,  
8mm, uso cementado
117939 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, L, 
8mm, uso cementado
117941 - Bloque de 

aumento tibial RTK+, XS, 
10mm, uso cementado

117942 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, M, 
10mm, uso cementado

117943 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, XL, 
10mm, uso cementado

117948 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, S, 
10mm, uso cementado

117949 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, L, 
10mm, uso cementado

117951 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, XS, 
12mm, uso cementado

117952 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, M, 
12mm, uso cementado

117953 - Bloque de 
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Componente tibial fijo 
UHMWPE 13mm -
tamaño 7 largo

aumento tibial RTK+, XL, 
12mm, uso cementado

117958 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, S, 
12mm, uso cementado

117959 - Bloque de 
aumento tibial RTK+, L, 
12mm, uso cementado
5140200 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 2, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5140300 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 3, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5140400 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 4, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5141200 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 2, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5141300 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 3, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5141400 - Componente 

femoral Uniglide tamaño 4, 
no cementado, Ti/CaP 

(Bonit)
5150200 - Copa femoral 

Uniglide tamaño 2, 
cementada

5150300 - Copa femoral 
Uniglide tamaño 3, 

cementada
5150400 - Copa femoral 

Uniglide tamaño 4, 
cementada

5150500 - Copa femoral 
Uniglide tamaño 2, 

cementada
5150600 - Copa femoral 
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Uniglide tamaño 3, 
cementada

5150700 - Copa femoral 
Uniglide tamaño 4, 

cementada
5240200 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 2, 

móvil, cementada
5240300 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 3, 

móvil, cementada
5240400 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 4, 

móvil, cementada
5240500 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 5, 

móvil, cementada
5240600 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 6, 

móvil, cementada
5240700 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 7, 

móvil, cementada
5240800 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 8, 

móvil, cementada
5241200 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 2, 

móvil, cementada
5241300 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 3, 

móvil, cementada
5241400 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 4, 

móvil, cementada
5241500 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 5, 

móvil, cementada
5241600 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 6, 

móvil, cementada
5241700 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 7, 

móvil, cementada
5241800 - Platillo base 
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tibial Uniglide tamaño 8, 
móvil, cementada

5250200 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 2, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250300 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 3, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250400 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 4, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250500 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 5, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250600 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 6, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250700 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 7, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5250800 - Platillo base 
tibial Uniglide tamaño 8, 
móvil, no cementada –

Ti/CaP (Bonit)
5251200 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 2, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5251300 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 3, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5251400 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 4, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5251500 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 5, no 
cementada – Ti/CaP 
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(Bonit)
5251600 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 6, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5251700 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 7, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5251800 - Platillo base 

tibial Uniglide tamaño 8, no 
cementada – Ti/CaP 

(Bonit)
5300204 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 4,0mm
5300205 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 5,0mm
5300206 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 6,0mm
5300207 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 7,0mm
5300208 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 8,0mm
5300209 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 9,0mm
5300210 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 
10,0mm

5300211 - Inserto móvil 
Uniglide, tamaño 2 

11,0mm
5300212 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 2 
12,0mm

5300304 - Inserto móvil 
Uniglide, tamaño 3 4,0mm
5300305 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 5,0mm
5300306 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 6,0mm
5300307 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 7,0mm
5300308 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 8,0mm
5300309 - Inserto móvil 
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Uniglide, tamaño 3 9,0mm
5300310 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 
10,0mm

5300311 - Inserto móvil 
Uniglide, tamaño 3 

11,0mm
5300312 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 3 
12,0mm

5300404 - Inserto móvil 
Uniglide, tamaño 4 4,0mm
5300405 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 5,0mm
5300406 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 6,0mm
5300407 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 7,0mm
5300408 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 8,0mm
5300409 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 9,0mm
5300410 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 
10,0mm

5300411 - Inserto móvil 
Uniglide, tamaño 4 

11,0mm
5300412 - Inserto móvil 

Uniglide, tamaño 4 
12,0mm

5301307 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 3 7,0mm, 

fijo, cementado
5301309 - Componente 
tibial Uniglide variedad All
Poly, tamaño 3 9,0mm, 

fijo, cementado
5301311 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 3 11,0mm, 

fijo, cementado
5301313 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
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Poly, tamaño 3 13,0mm, 
fijo, cementado

5301507 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 5 7,0mm, 

fijo, cementado
5301509 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 5 9,0mm, 

fijo, cementado
5301511 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 5 11,0mm, 

fijo, cementado
5301513 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 5 13,0mm, 

fijo, cementado
5301707 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 7 7,0mm, 

fijo, cementado
5301709 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 7 9,0mm, 

fijo, cementado
5301711 - Componente
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 7 11,0mm, 

fijo, cementado
5301713 - Componente 
tibial Uniglide variedad All 
Poly, tamaño 7 13,0mm, 

fijo, cementado
112.001.42 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
1/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.44 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
2/izquierdo, CoCr, uso 
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cementado
112.001.46 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
3/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.48 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
4/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.50 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
5/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.52 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
6/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.54 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
7/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.56 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
8/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.58 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
9/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.62 -

Componente femoral Unity 
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Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.64 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
2/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.66 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
3/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.68 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
4/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.70 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
5/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.72 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
6/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.74 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
7/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.76 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
8/derecho, CoCr, uso 
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cementado
112.001.78 -

Componente femoral Unity 
Knee™ estabilizado 

posterior (PS), tamaño 
9/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.02 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
1/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.04 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
2/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.06 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
3/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.08 -

Componente femoral Unity
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
4/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.10 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
5/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.12 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del
cruzado (CR), tamaño 
6/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.14 -

Componente femoral Unity 
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Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
7/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.16 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
8/izquierdo, CoCr, uso 

cementado
112.001.18 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 

9/Left Cruciate Retainign-
CoCr For Cemented Use

112.001.22 -
Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
1/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.24 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
2/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.26 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
3/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.28 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
4/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.30 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
5/derecho, CoCr, uso 
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cementado
112.001.32 -

Componente femoral Unity
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
6/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.34 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
7/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.36 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
8/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.001.38 -

Componente femoral Unity 
Knee™ con retención del 
cruzado (CR), tamaño 
9/derecho, CoCr, uso 

cementado
112.040.02 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 1, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.04 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 2, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.06 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 3, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.08 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 4, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.10 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 5, pulido, CoCr, 
uso cementado
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112.040.12 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 6, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.14 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 7, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.16 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 8, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.040.18 - Bandeja 
tibial Unity Knee™ fija, 

tamaño 9, pulido, CoCr, 
uso cementado

112.060.02 - Tallo 
extensión Unity Knee™ 

Ø10,0mm/izq. 60,0mm, 
Ti, uso cementado
112.060.04 - Tallo 

extensión Unity Knee™ 
Ø14,0mm/izq. 60,0mm, 

Ti, uso cementado
112.060.22 - Tallo 

extensión Unity Knee™ 
Ø10,0mm/izq. 100,0mm, 

Ti, uso cementado
112.060.24 - Tallo 

extensión Unity Knee™ 
Ø14,0mm/izq. 100,0mm, 

Ti, uso cementado
112.014.02 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/9,0mm - UHMWPE
112.014.03 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/10,0mm - UHMWPE
112.014.04 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/11,0mm - UHMWPE
112.014.05 - Inserto fijo 
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Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/12,0mm - UHMWPE
112.014.06 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/14,0mm - UHMWPE
112.014.07 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño

1/16,0mm - UHMWPE
112.014.08 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/18,0mm - UHMWPE
112.014.09 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

1/20,0mm - UHMWPE
112.014.22 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/9,0mm - UHMWPE
112.014.23 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/10,0mm - UHMWPE
112.014.24 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/11,0mm - UHMWPE
112.014.25 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/12,0mm - UHMWPE
112.014.26 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/14,0mm - UHMWPE
112.014.27 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/16,0mm - UHMWPE
112.014.28 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
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del cruzado (CR), tamaño 
2/18,0mm - UHMWPE

112.014.29 - Inserto fijo 
Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

2/20,0mm - UHMWPE
112.014.42 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/9,0mm - UHMWPE
112.014.43 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/10,0mm - UHMWPE
112.014.44 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/11,0mm - UHMWPE
112.014.45 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/12,0mm - UHMWPE
112.014.46 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/14,0mm - UHMWPE
112.014.47 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/16,0mm - UHMWPE
112.014.48 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/18,0mm - UHMWPE
112.014.49 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

3/20,0mm - UHMWPE
112.014.62 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/9,0mm - UHMWPE
112.014.63 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 
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4/10,0mm - UHMWPE
112.014.64 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/11,0mm - UHMWPE
112.014.65 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/12,0mm - UHMWPE
112.014.66 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/14,0mm - UHMWPE
112.014.67 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/16,0mm - UHMWPE
112.014.68 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/18,0mm - UHMWPE
112.014.69 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

4/20,0mm - UHMWPE
112.014.82 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/9,0mm - UHMWPE
112.014.83 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/10,0mm - UHMWPE
112.014.84 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/11,0mm - UHMWPE
112.014.85 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/12,0mm - UHMWPE
112.014.86 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/14,0mm - UHMWPE
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112.014.87 - Inserto fijo 
Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/16,0mm - UHMWPE
112.014.88 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/18,0mm - UHMWPE
112.014.89 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

5/20,0mm - UHMWPE
112.015.02 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/9,0mm - UHMWPE
112.015.03 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/10,0mm - UHMWPE
112.015.04 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/11,0mm - UHMWPE
112.015.05 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/12,0mm - UHMWPE
112.015.06 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/14,0mm - UHMWPE
112.015.07 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/16,0mm - UHMWPE
112.015.08 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/18,0mm - UHMWPE
112.015.09 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

6/20,0mm - UHMWPE
112.015.22 - Inserto fijo 
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Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/9,0mm - UHMWPE
112.015.23 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/10,0mm - UHMWPE
112.015.24 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/11,0mm - UHMWPE
112.015.25 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/12,0mm - UHMWPE
112.015.26 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/14,0mm - UHMWPE
112.015.27 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/16,0mm - UHMWPE
112.015.28 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/18,0mm - UHMWPE
112.015.29 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

7/20,0mm - UHMWPE
112.015.42 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/9,0mm - UHMWPE
112.015.43 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/10,0mm - UHMWPE
112.015.44 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/11,0mm - UHMWPE
112.015.45 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
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del cruzado (CR), tamaño 
8/12,0mm - UHMWPE

112.015.46 - Inserto fijo 
Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/14,0mm - UHMWPE
112.015.47 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/16,0mm - UHMWPE
112.015.48 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/18,0mm - UHMWPE
112.015.49 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

8/20,0mm - UHMWPE
112.015.62 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/9,0mm - UHMWPE
112.015.63 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/10,0mm - UHMWPE
112.015.64 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/11,0mm - UHMWPE
112.015.65 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/12,0mm - UHMWPE
112.015.66 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/14,0mm - UHMWPE
112.015.67 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/16,0mm - UHMWPE
112.015.68 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 
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9/18,0mm - UHMWPE
112.015.69 - Inserto fijo 

Unity Knee™ con retención 
del cruzado (CR), tamaño 

9/20,0mm - UHMWPE
112.016.02 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/9,0mm - UHMWPE

112.016.03 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/10,0mm - UHMWPE

112.016.04 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/11,0mm - UHMWPE

112.016.05 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/12,0mm - UHMWPE

112.016.06 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/14,0mm - UHMWPE

112.016.07 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/16,0mm - UHMWPE

112.016.08 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/18,0mm - UHMWPE

112.016.09 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
1/20,0mm - UHMWPE

112.016.22 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/9,0mm - UHMWPE

112.016.23 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/10,0mm - UHMWPE
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112.016.24 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/11,0mm - UHMWPE

112.016.25 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/12,0mm - UHMWPE

112.016.26 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/14,0mm - UHMWPE

112.016.27 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/16,0mm - UHMWPE

112.016.28 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/18,0mm - UHMWPE

112.016.29 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
2/20,0mm - UHMWPE

112.016.42 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/9,0mm - UHMWPE

112.016.43 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/10,0mm - UHMWPE

112.016.44 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/11,0mm - UHMWPE

112.016.45 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/12,0mm - UHMWPE

112.016.46 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/14,0mm - UHMWPE

112.016.47 - Inserto fijo 
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Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/16,0mm - UHMWPE

112.016.48 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/18,0mm - UHMWPE

112.016.49 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
3/20,0mm - UHMWPE

112.016.62 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/9,0mm - UHMWPE

112.016.63 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/10,0mm - UHMWPE

112.016.64 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/11,0mm - UHMWPE

112.016.65 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/12,0mm - UHMWPE

112.016.66 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/14,0mm - UHMWPE

112.016.67 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/16,0mm - UHMWPE

112.016.68 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/18,0mm - UHMWPE

112.016.69 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
4/20,0mm - UHMWPE

112.016.82 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
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posterior (PS), tamaño 
5/9,0mm - UHMWPE

112.016.83 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/10,0mm - UHMWPE

112.016.84 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/11,0mm - UHMWPE

112.016.85 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/12,0mm - UHMWPE

112.016.86 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/14,0mm - UHMWPE

112.016.87 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/16,0mm - UHMWPE

112.016.88 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/18,0mm - UHMWPE

112.016.89 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
5/20,0mm - UHMWPE

112.017.02 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/9,0mm - UHMWPE

112.017.03 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/10,0mm - UHMWPE

112.017.04 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/11,0mm - UHMWPE

112.017.05 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
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6/12,0mm - UHMWPE
112.017.06 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/14,0mm - UHMWPE

112.017.07 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 

6/16,0mm Fixed Posterior 
Stablised - UHMWPE

112.017.08 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/18,0mm - UHMWPE

112.017.09 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
6/20,0mm - UHMWPE

112.017.22 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/9,0mm - UHMWPE

112.017.23 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/10,0mm - UHMWPE

112.017.24 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/11,0mm - UHMWPE

112.017.25 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/12,0mm - UHMWPE

112.017.26 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/14,0mm - UHMWPE

112.017.27 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/16,0mm - UHMWPE

112.017.28 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 

IF-2018-31919977-APN-DNPM#ANMAT

página 48 de 58



7/18,0mm - UHMWPE
112.017.29 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
7/20,0mm - UHMWPE

112.017.42 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/9,0mm - UHMWPE

112.017.43 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/10,0mm - UHMWPE

112.017.44 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/11,0mm - UHMWPE

112.017.45 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado
posterior (PS), tamaño 
8/12,0mm - UHMWPE

112.017.46 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/14,0mm - UHMWPE

112.017.47 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/16,0mm - UHMWPE

112.017.48 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/18,0mm - UHMWPE

112.017.49 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
8/20,0mm - UHMWPE

112.017.62 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/9,0mm - UHMWPE

112.017.63 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/10,0mm - UHMWPE
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112.017.64 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/11,0mm - UHMWPE

112.017.65 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/12,0mm - UHMWPE

112.017.66 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/14,0mm - UHMWPE

112.017.67 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/16,0mm - UHMWPE

112.017.68 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/18,0mm - UHMWPE

112.017.69 - Inserto fijo 
Unity Knee™ estabilizado 
posterior (PS), tamaño 
9/20,0mm - UHMWPE

112.018.02 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 1/7,5mm, 
domo centrado, 3 tetones 

(UHMWPE), uso 
cementado

112.018.04 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 2/8,0mm, 
domo centrado, 3 tetones 

(UHMWPE), uso 
cementado

112.018.06 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 3/8,5mm, 
domo centrado, 3 tetones 

(UHMWPE), uso 
cementado

112.018.08 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 4/9,0mm, 
domo centrado, 3 tetones 

(UHMWPE), uso 
cementado

112.018.10 - Patela Unity 
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Knee™ tamaño 5/9,5mm, 
domo centrado, 3 tetones 

(UHMWPE), uso 
cementado

112.018.42 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 1/8,0mm, 

domo offset, 3 tetones 
(UHMWPE), uso 

cementado
112.018.46 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 2/8,5mm, 

domo offset, 3 tetones 
(UHMWPE), uso 

cementado
112.018.52 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 3/9,0mm, 

domo offset, 3 tetones 
(UHMWPE), uso 

cementado
112.018.56 - Patela Unity 
Knee™ tamaño 4/9,5mm, 

domo offset, 3 tetones 
(UHMWPE), uso 

cementado
112.118.02 - Patela Unity 

Knee™ ECIMA tamaño 
1/7,5mm, domo centrado, 
3 tetones, uso cementado
112.118.04 - Patela Unity 

Knee™ ECIMA tamaño 
2/8,0mm, domo centrado, 
3 tetones, uso cementado
112.118.06 - Patela Unity 

Knee™ ECIMA tamaño 
3/8,5mm, domo centrado, 
3 tetones, uso cementado
112.118.08 - Patela Unity 

Knee™ ECIMA tamaño 
4/9,0mm, domo centrado, 
3 tetones, uso cementado
112.118.10 - Patela Unity 

Knee™ ECIMA tamaño 
5/9,5mm, domo centrado, 
3 tetones, uso cementado
112.118.42 - Patela Unity 
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Knee™ ECIMA tamaño 
1/8,0mm, domo offset, 3 
tetones, uso cementado

112.118.46 - Patela Unity 
Knee™ ECIMA tamaño 

2/8,5mm, domo offset, 3 
tetones, uso cementado

112.118.52 - Patela Unity 
Knee™ ECIMA tamaño 

3/9,0mm, domo offset, 3 
tetones, uso cementado

112.118.56 - Patela Unity 
Knee™ ECIMA tamaño 

4/9,5mm, domo offset, 3 
tetones, uso cementado
112.120.02 - Aumento 

tibial Unity, 5mm, tamaño 
1

112.120.04 - Aumento 
tibial Unity, 5mm, tamaño 

2
112.120.06 - Aumento 

tibial Unity, 5mm, tamaño 
3

112.120.08 - Aumento 
tibial Unity, 5mm, tamaño 

4
112.120.10 - Aumento 

tibial Unity, 5mm, tamaño 
5

112.120.12 - Aumento 
tibial Unity, 5mm, tamaño 

6
112.120.14 - Aumento 

tibial Unity, 5mm, tamaño 
7

112.120.16 - Aumento 
tibial Unity, 5mm, tamaño 

8
112.120.18 - Aumento 

tibial Unity, 5mm, tamaño 
9

112.120.22 - Aumento 
tibial, 10mm RM-LL, 

tamaño 1
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112.120.24 - Aumento 
tibial, 10mm RM-LL, 

tamaño 2
112.120.26 - Aumento 

tibial, 10mm RM-LL, 
tamaño 3

112.120.28 - Aumento 
tibial, 10mm RM-LL, 

tamaño 4
112.120.30 - Aumento 

tibial, 10mm RM-LL, 
tamaño 5

112.120.32 - Aumento 
tibial, 10mm RM-LL, 

tamaño 6
112.120.34 - Aumento 

tibial, 10mm RM-LL, 
tamaño 7

112.120.36 - Aumento 
tibial, 10mm RM-LL, 

tamaño 8
112.120.38 - Aumento 

tibial, 10mm RM-LL, 
tamaño 9

112.120.42 - Aumento 
tibial, 10mm RL-LM, 

tamaño 1
112.120.44 - Aumento 

tibial, 10mm RL-LM, 
tamaño 2

112.120.46 - Aumento 
tibial, 10mm RL-LM, 

tamaño 3
112.120.48 - Aumento 

tibial, 10mm RL-LM, 
tamaño 4

112.120.50 - Aumento 
tibial, 10mm RL-LM, 

tamaño 5
112.120.52 - Aumento 

tibial, 10mm RL-LM, 
tamaño 6

112.120.54 - Aumento 
tibial, 10mm RL-LM, 

tamaño 7
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112.120.56 - Aumento 
tibial, 10mm RL-LM, 

tamaño 8
112.120.58 - Aumento 

tibial, 10mm RL-LM, 
tamaño 9

112.130.02 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 1
112.130.04 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 2
112.130.06 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 3
112.130.08 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 4
112.130.10 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 5
112.130.12 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 6
112.130.14 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 7
112.130.16 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 8
112.130.18 - Aumento 
femoral distal, 5mm, 

tamaño 9
112.130.22 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 1
112.130.24 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 2
112.130.26 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 3
112.130.28 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 4
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112.130.30 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 5
112.130.32 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 6
112.130.34 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 7
112.130.36 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 8
112.130.38 - Aumento 
femoral posterior, 5mm, 

tamaño 9
112.130.42 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 1
112.130.44 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 2
112.130.46 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 3
112.130.48 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 4
112.130.50 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 5
112.130.52 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 6
112.130.54 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 7
112.130.56 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 8
112.130.58 - Aumento 
femoral distal, 10mm, 

tamaño 9
112.130.62 - Aumento 

femoral posterior, 10mm, 
tamaño 1
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112.130.64 - Aumento 
femoral posterior, 10mm, 

tamaño 2
112.130.66 - Aumento 

femoral posterior, 10mm, 
tamaño 3

112.130.68 - Aumento 
femoral posterior, 10mm, 

tamaño 4
112.130.70 - Aumento 

femoral posterior, 10mm, 
tamaño 5

112.130.72 - Aumento 
femoral posterior, 10mm, 

tamaño 6
112.130.74 - Aumento 

femoral posterior, 10mm, 
tamaño 7

112.130.76 - Aumento 
femoral posterior, 10mm, 

tamaño 8
112.130.78 - Aumento 

femoral posterior, 10mm, 
tamaño 9

123.467.03 -
Complemento, izquierda, 

PS, tamaño 3
123.467.04 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 4
123.467.05 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 5
123.467.06 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 6
123.467.07 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 7
123.467.08 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 8
123.467.09 -

Complemento, izquierda, 
PS, tamaño 9
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123.467.13 -
Complemento, derecha, 

PS, tamaño 3
123.467.14 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 4
123.467.15 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 5
123.467.16 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 6
123.467.17 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 7
123.467.18 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 8
123.467.19 -

Complemento, derecha, 
PS, tamaño 9
123.468.03 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 3
123.468.04 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 4
123.468.05 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 5
123.468.06 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 6
123.468.07 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 7
123.468.08 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 8
123.468.09 -

Complemento, izquierda, 
CR, tamaño 9
123.468.13 -

Complemento, derecha,
CR, tamaño 3
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123.468.14 -
Complemento, derecha, 

CR, tamaño 4
123.468.15 -

Complemento, derecha, 
CR, tamaño 5
123.468.16 -

Complemento, derecha, 
CR, tamaño 6
123.468.17 -

Complemento, derecha, 
CR, tamaño 7
123.468.18 -

Complemento, derecha, 
CR, tamaño 8
123.468.19 -

Complemento, derecha, 
CR, tamaño 9
123.473.03 -

Instrumental asociado
El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización 

antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-2370-18-7
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