Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposicion
Numero: DI-2018-2245-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 4 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-4074-18-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4074-18-8 del Registro de esta Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma NTI S.R.L. solicita la autorizacién de modificacion del
Certificado de Inscripcion en el RPPTM N° PM-2334-1, denominado: SISTEMA DE IMPLANTES
DENTALES, marca NTI.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposicion ANMAT N° 2318/02, sobre el
Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM).

Que la documentacién aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.
Que la Direcciéon Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervencion que le compete.

Que se actua en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la modificacion del Certificado de Inscripcion en el RPPTM N° PM-2334-1,
denominado: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES, marca NTI segun Disposicion Autorizante de
(RPPTM) N° DI-2018-4807-APN-ANMAT#MS y tramitado por expediente N° 1-47-3110-6272-17-2.

ARTICULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorizacion de Modificaciones documento N° IF-2018-



52410011-APN-DNPM#ANMAT, el que debera agregarse al Certificado de Inscripcion en el RPPTM N°
PM-2334-1.

ARTICULO 3°.- En los rotulos e instrucciones de uso deberan constar las modificaciones autorizadas.

ARTICULO 4°.- Registrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado y hagasele
entrega de copia autenticada de la presente Disposicion conjuntamente con su Anexo, girese a la Direccion
de Gestion de Informacién Técnica para que efectie la agregacion del Anexo de Modificaciones al
certificado. Cumplido, archivese.

Expediente N° 1-47-3110-4074-18-8

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.12.04 17:25:29 ART
Location: Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador

Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Meédica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2018.12.04 17:25:48 -03'00"



ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES
La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT), autoriza a la firma NTI S.R.L. la modificacion de los datos caracteristicos

correspondientes al Certificado de Inscripcion en el RPPTM NO PM 2334-1 de

acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES.

Marca: NTI.

Disposicion Autorizante de (RPPTM) N° DI-2018-4807-APN-ANMAT#MS de fecha

14 de mayo de 2018.

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-6272-17-2.

DATO DATO AUTORIZADO HASTA LA MODIFICACION / RECTIFICACION
IDENTIFICATORIO [ FECHA AUTORIZADA

A MODIFICAR

Modelo/s: FO040055 Fusion 4 x 5,5. FO0040055 Fusion 4 x 5,5.

FO0040070 Fusion 4 x 7,0.
FO0040085 Fusion 4 x 8,5.
F0040100 Fusion 4 x 10,0.
FO0040115 Fusion4 x 11,5.
F0040130 Fusion 4 x 13,0.
FO040150 Fusion 4 x 15,0.

FO035055 Fusion 3,5 x 5,5.
FO0035070 Fusion 3,5 x 7,0.
FO035085 Fusion 3,5 x 8,5.

FO0035100 Fusion 3,5 x

FO040070 Fusion 4 x 7,0.
FO040085 Fusion 4 x 8,5.
FO0040100 Fusion 4 x 10,0.
FO0040115 Fusion 4 x 11,5.
FO0040130 Fusion 4 x 13,0.
FO0040150 Fusion 4 x 15,0.
FO035055 Fusion 3,5 x 5,5.
F0035070 Fusion 3,5 x 7,0.
FO035085 Fusion 3,5 x 8,5.
FO0035100 Fusion 3,5 x 10,0.
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10,0.

FO035115 Fusion 3,5 x
11,5.

FO035130 Fusion 3,5 x
13,0.

FO0035150 Fusion 3,5 x
15,0.

F0045055 Fusion 4,5 x 5,5.
F0045070 Fusion 4,5 x 7,0.
FO0045085 Fusion 4,5 x 8,5.
FO045100 Fusion 4,5 x
10,0,

F0045115 Fusion 4,5 x
11,5.

FO045130 Fusion 4,5 x
13,0.

FO045150 Fusion 4,5 x
15,0.

Componentes Protéticos
asociados:

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x1,5x5 (Ref.:
PTP033015).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x2,5x5 (Ref.:
PTP033025).

FO035115 Fusion 3,5 x 11,5.
FO035130 Fusion 3,5 x 13,0.
FO0035150 Fusion 3,5 x 15,0.
FO0045055 Fusion 4,5 x 5,5.
F0045070 Fusion 4,5 x 7,0.
F0045085 Fusion 4,5 x 8,5.
F0045100 Fusion 4,5 x 10,0.
FO0045115 Fusion 4,5 x 11,5.
FO0045130 Fusion 4,5 x 13,0.
F0045150 Fusion 4,5 x 15,0.
FRE35055 Fusion RE 3,5 x
55 .

FRE35070 Fusion RE 3,5 x
7,0

FRE35085 Fusion RE 3,5 x
8,5.

FRE35100 Fusion RE 3,5 x
10,0.

FRE35115 Fusion RE 3,5 x
11,5,

FRE35130 Fusion RE 3,5 x
13,0.

FRE35150 Fusion RE 3,5 x
15,0.

FRE375055 Fusion RE 3,75 x
5,5.
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Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x3,5x5 (Ref.:
PTP033035).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x4,5x5 (Ref.:
PTP033045).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x5,5x5 (Ref.:
PTP033055).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x6,5x5 (Ref.:
PTP033065).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x7,5x5 (Ref.:
PTP033075).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x1,5x5 (Ref.:
PTP045015).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x2,5x5 (Ref.:
PTP045025).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x3,5x5 (Ref.:
PTP045035).

Pilar Tornillo Pasante NTI
?4,5x4,5x5 (Ref.:

FRE375070 Fusion RE 3,75 x
7,0

FRE375085 Fusion RE 3,75 x
8,5.

FRE375100 Fusion RE 3,75 x
10,0.

FRE375115 Fusion RE 3,75 x
11 ;5

FRE375130 Fusion RE 3,75 x
13,0.

FRE375150 Fusion RE 3,75 x
15,0

FRE40055 Fusion RE4 x 5,5.
FRE40070 Fusion RE 4 x 7,0.
FRE40085 Fusion RE 4 x 8,5.
FRE40100 Fusion RE 4 x
10,0.

FRE40115 Fusion RE 4 x
11,5

FRE40130 Fusion RE 4 x
13,0.

FRE40150 Fusion RE 4 x
15.0.

FRE45055 Fusion RE 4,5 x
5.5,

FRE45070 Fusion RE 4,5 x
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PTP045045).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @3,3x1,5
(Ref.: PTPA083315).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @3,3x2,5
(Ref.: PTPA083325).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @#3,3x3,5
(Ref.: PTPA083335).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @3,3x4,5
(Ref.: PTPA083345).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @3,3x5,5
(Ref.: PTPA083355).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x1,5
(Ref.: PTPA084515).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x2,5
(Ref.: PTPA084525).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x3,5
(Ref.: PTPA084535).

Pilar Tornillo Pasante

70,
FRE45085 Fusion RE 4,5 x
8,5.

FRE45100 Fusion RE 4,5
x10,0.

FRE45115 Fusion RE 4,5 x
11,5.
FRE45130 Fusion RE 4,5 x
13,0.
FRE45150 Fusion RE 4,5 x
15,0.

Componentes Protéticos
asociados:

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x1,5x5 (Ref.:
PTP033015).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x2,5x5 (Ref.:
PTP033025).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x3,5x5 (Ref.:
PTP033035).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x4,5x5 (Ref.:
PTP033045).

Pilar Tornillo Pasante NTI
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Angulado 8° @4,5x4,5
(Ref.: PTPA084545).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x5,5
(Ref.: PTPA084555).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x1,5
(Ref.: TPA153315).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x2,5
(Ref.: TPA153325).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x3,5
(Ref.: TPA153335).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x4,5
(Ref.: TPA153345).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x5,5
(Ref.: TPA153355).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 159 @4,5x1,5
(Ref.: TPA154515).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 159 @4,5x2,5
(Ref.: TPA154525).

@3,3x5,5x5 (Ref.:
PTP033055).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x6,5x5 (Ref.:
PTP033065).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@3,3x7,5x5 (Ref.:
PTP033075).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x1,5x5 (Ref.:
PTP045015).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x2,5x5 (Ref.:
PTP045025).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x3,5x5 (Ref.:
PTP045035).

Pilar Tornillo Pasante NTI
@4,5x4,5x5 (Ref.:
PTP045045).

Pilar Tornillo Pasante

Angulado 8° @3,3x1,5 (Ref.:

PTPA083315).

Pilar Tornillo Pasante

Angulado 8° @3,3x2,5 (Ref.:

PTPA083325).
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Pilar Tornillo Pasante
Angulado 159 @#4,5x3,5
(Ref.: TPA154535).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @4,5x4,5
(Ref.: TPA154545).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 159 @4,5x5,5
(Ref.: TPA154555).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x1,5
(Ref.: TPA253315).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x2,5
(Ref.: TPA253325).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x3,5
(Ref.: TPA253335).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x4,5
(Ref.: TPA253345).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @#3,3x5,5
(Ref.: TPA253355).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X1,5

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8% @3,3x3,5 (Ref.:
PTPA083335).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @3,3x4,5 (Ref.:
PTPA083345).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8% @3,3x5,5 (Ref.:
PTPA083355).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x1,5 (Ref.:
PTPA084515).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x2,5 (Ref.:
PTPA084525).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x3,5 (Ref.:
PTPA084535).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8% @4,5x4,5 (Ref.:
PTPA084545).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 8° @4,5x5,5 (Ref.:
PTPA084555).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x1,5
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(Ref.: TPA254515).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X2,5
(Ref.: TPA254525).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X3,5
(Ref.: TPA254535),

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X4,5
(Ref.: TPA254545).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25%° @ 4,5X5,5
(Ref.: TPA254555)

Pilar Multiple sin hexagono
alt 1,5 (Ref.: PMSH15).
Pilar Mdltiple sin hexagono
alt 2,5 (Ref.: PMSH25).
Pilar Multiple sin hexagono
alt 3,5 (Ref.: PMSH35)
Pilar Multiple sin hexagono
alt 4,5 (Ref.: PMSH45)
Pilar Mdltiple con hexagono
alt 1,5 (Ref.: PMCH15)
Pilar Mdltiple con hexagono
alt 2,5(Ref.: PMCH25).

Pilar Mdltiple con hexagono

(Ref.: TPA153315).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x2,5
(Ref.: TPA153325).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x3,5
(Ref.: TPA153335).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x4,5
(Ref.: TPA153345).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @3,3x5,5
(Ref.: TPA153355).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @4,5x1,5
(Ref.: TPA154515).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @4,5x2,5
(Ref.: TPA154525).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @4,5x3,5
(Ref.: TPA154535).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 15° @4,5x4,5
(Ref.: TPA154545).

Pilar Tornillo Pasante

IF-2018-52410011-APN-DNPM#ANMAT

Pagina 7 de 15




alt 3,5 (Ref.: PMCH35).
Pilar Mdultiple con hexagono
alt 4,5 (Ref.: PMCH45).
Cilindro Pilar Calcinable
(Ref.: CPC).

Cilindro Pilar de Titanio
(Ref.: CPT).

Cilindro Pilar Base Cromo
(Ref.: CPBQ).

Andlogo para Pilar Cdnico
con Hexagono (Ref.:
APCCH).

Analogo para Pilar Conico
sin Hexagono (Ref.:
APCSH).

Tornillo de Fijacién de
Cilindro Pilar (Ref.: TFCP).
Tornillo de Trabajo de
Cilindro Pilar (Ref.: TTCP).
Tornillo para Cofia de
Impresion de Pilar Mdltiple
(Ref.: TCIPM).

Analogo para Pilar Multiple
con Hexagono (Ref.:
APMCH).

Anadlogo para Pilar Multiple

Angulado 15° @4 ,5x5,5
(Ref.: TPA154555).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @¥3,3x1,5
(Ref.: TPA253315).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x2,5
(Ref.: TPA253325).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x3,5
(Ref.: TPA253335).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @3,3x4,5
(Ref.: TPA253345).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @#3,3x5,5
(Ref.: TPA253355).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X1,5
(Ref.:PTPA254515).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X2,5
(Ref.: TPA254525).
Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X3,5
(Ref.: TPA254535).
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sin Hexagono (Ref.:
APMSH).

Cilindro de Proteccién de
Pilar Mdltiple (Ref.: CPPM).
Cofia de Impresion para
Pilar Mdltiple cubeta abierta
(Ref.: CIPMCA).

Cofia de Impresidon para
Pilar Mdltiple cubeta cerrada
(Ref.: CIPMCC).

Cofia de Impresion para
Pilar Conico (Ref.: CIPC).
Intermediario para Pilar
Multiple (Ref.: IPM).

Pilar Provisorio de Titanio
(Ref.: PPT).

Pilar Directo NTI
@3,3x1,5x5 (Ref.:
PD033015).

Pilar Directos NTI
@3,3x2,5x5 (Ref.:
PD033025).

Pilar Directos NTI
@3,3x3,5x5 (Ref.:
PD033035).

Pilar Directos NTI

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X4,5
(Ref.: TPA254545).

Pilar Tornillo Pasante
Angulado 25° @ 4,5X5,5
(Ref.: PTPA254555)

Pilar Mdltiple sin hexagono alt
1,5 (Ref.: PMSH15).

Pilar Mdultiple sin hexagono alt
2,5 (Ref.: PMSH25).

Pilar Mdltiple sin hexagono alt
3,5 (Ref.: PMSH35)

Pilar Mdltiple sin hexagono alt
4,5 (Ref.: PMSH45)

Pilar Mdltiple con hexagono
alt 1,5 (Ref.: PMCH15)

Pilar Multiple con hexagono
alt 2,5(Ref.: PMCH25).

Pilar Multiple con hexagono
alt 3,5 (Ref.: PMCH35).

Pilar Mdltiple con hexdgono
alt 4,5 (Ref.: PMCH45).
Cilindro Pilar Calcinable (Ref.:
CPC).

Cilindro Pilar de Titanio (Ref.:
CPT).
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@3,3x4,5x5 (Ref.:
PD033045).

Pilar Directos NTI
@3,3x5,5x5 (Ref.:
PD033055).

Pilar Directo NTI
@3,3x6,5x5 (Ref.:
PD033065).

Pilar Directo NTI
@3,3x7,5x5 (Ref.:
PD033075).

Pilar Directos NTI
@4,5x1,5x5 (Ref.:
PD045015).

Pilar Directos NTI
@4,5x2,5x5 (Ref.:
PD045025).

Pilar Directos NTI
@4,5x3,5x5 (Ref.:
PD045035).

Pilar Directos NTI
@4,5x4,5x5 (Ref.:
PD045045).

Tapdn NTI @3,3x2 (Ref.:

TPO033020).

Tapon NTI @3,3x3 (Ref.:

Cilindro Pilar Base Cromo
(Ref.: CPBC).

Andlogo para Pilar Cénico con
Hexagono (Ref.: APCCH).
Analogo para Pilar Cénico sin
Hexagono (Ref.: APCSH).
Tornillo de Fijacion de Cilindro
Pilar (Ref.: TFCP).

Tornillo de Trabajo de Cilindro
Pilar (Ref.: TTCP).

Tornillo para Cofia de
Impresién de Pilar Mdltiple
(Ref.: TCIPM).

Andlogo para Pilar Mdultiple
con Hexagono (Ref.:
APMCH).

Analogo para Pilar Mdltiple sin
Hexagono (Ref.: APMSH).
Cilindro de Proteccién de Pilar
Multiple (Ref.: CPPM).

Cofia de Impresion para Pilar
MUltiple cubeta abierta (Ref.:
CIPMCA).

Cofia de Impresién para Pilar
Multiple cubeta cerrada (Ref.:
CIPMCC).
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TPO033030).

Tapon NTI @3,3x4 (Ref.:

TPO033040).

Tapdn NTI @3,3x5 (Ref.:

TPO033050).

Tapon NTI @3,3x6 (Ref.:

TPO033060).

Tapon NTI @3,3x7 (Ref.:

TPO033070).

Tapa de cierre (Ref.: TPA).

Tornillo NTI 1,6x8 (TPT).
Tornillo NTI para carga
Inmediata (Ref.: TCI).

Pilar Ball attached altura 1,5

(Ref.: PBAO15).

Pilar Ball attached altura 3

(Ref.: PBA030).

Pilar Ball attached altura 4,5

(Ref.: PBA045).

Pilar Ball attached altura 5,5

(Ref.: PBAO55).
Capsula para Impresién
@3,3 (Ref.: CAI33).
Caépsula para Impresion
@4,5 (Ref.: CAI45).

Capsula para provisorio

Cofia de Impresion para Pilar
Conico (Ref.: CIPC).
Intermediario para Pilar
Multiple (Ref.: IPM).

Pilar Provisorio de Titanio
(Ref.: PPT).

Pilar Directo NTI @3,3x1,5x5
(Ref.: PD033015).

Pilar Directos NTI @3,3x2,5x5
(Ref.: PD033025).

Pilar Directos NTI @3,3x3,5x5
(Ref.: PD033035).

Pilar Directos NTI @3,3x4,5x5
(Ref.: PD033045). _
Pilar Directos NTI @3,3x5,5x5
(Ref.: PD033055).

Pilar Directo NTI @3,3x6,5x5
(Ref.: PD033065).

Pilar Directo NTI @3,3x7,5x5
(Ref.: PD033075).

Pilar Directos NTI @4,5x1,5x5
(Ref.: PD045015).

Pilar Directos NTI @4,5x2,5x5
(Ref.: PD045025).

Pilar Directos NTI @4,5x3,5x5
(Ref.: PD045035).

11
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@3,3 (Ref.:CAP33)
Capsula para provisorio
@4,5(Ref.: CAP45)
Anadlogo de Ti (Ref.:
ANALTI)

Analogo de Bronce (Ref.:
ANALBR)

O "ring uso laboratorio
(Ref.: ORL).

O "ring uso clinico
(Ref.:ORC).

Cazoleta de Retencidn
Abierta (Ref.: CAZRA)
Cazoleta de Retencién
Cerrada (Ref.: CAZRC)
Pin NTI Recto

(Ref.: PINREC).

Pin NTI Angulados 10
Grados (Ref.: PINANG).

Tapdn NTI @4,5x1,5 (Ref.:

TPO045015).

Tapon NTI @4,5x2,5 (Ref.:

TPO045025).

Tapdn NTI @4,5x3,5 (Ref.:

TPO045035).

Tapon NTI @4,5x4,5 (Ref.:

Pilar Directos NTI @4,5x4,5x5
(Ref.: PD045045).

Tapdn NTI @3,3x2 (Ref.:
TPO033020).

Tapon NTI @3,3x3 (Ref.:
TPO033030).

Tapdn NTI @3,3x4 (Ref.:
TPO033040).

Tapon NTI @3,3x5 (Ref.:
TPO033050).

Tapdn NTI @3,3x6 (Ref.:
TPO033060).

Tapdn NTI @3,3x7 (Ref.:
TPO033070).

Tapa de cierre (Ref.: TPA).
Tornillo NTI 1,6x8 (TPT).
Tornillo NTI para carga
Inmediata (Ref.: TCI).

Pilar Ball attached altura 1,5
(Ref.: PBAO15).

Pilar Ball attached altura 3
(Ref.: PBA030).

Pilar Ball attached altura 4,5
(Ref.: PBA045).

Pilar Ball attached altura 5,5
(Ref.: PBAOS5).

12
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TPO045045).

Tapon NTI @4,5x5,5 (Ref.:
TPO045055).
Instrumental Accesorio:
Destornillador NTI
Hexagonal, Transportador
de Implantes NTI,
Intermediario para
Torquimetro NTI, Fresa
Especifica NTI @3.5, Fresa
Especifica NTI @4, Fresa
Especifica NTI @4.5, Fresa
Redonda NTI @2,5, Fresa
Redonda NTI @3,0 , Fresa
Lanza NTI, Fresa Lindemann
NTI, Fresa Helicoidal NTI
@2,2, Fresa Helicoidal NTI @
2,5, Fresa Helicoidal NTI
@2,8, Fresa Helicoidal NTI
@3,2, Fresa Helicoidal NTI
@3,7, Fresa Helicoidal NTI
@4,0, Fresa Helicoidal NTI
@4,2, Fresa Helicoidal NTI
@4,5, Fresa Helicoidal NTI
@3,0, Fresa Helicoidal NTI
@3,5, Llave Pilar Ball

Capsula para Impresién @3,3
(Ref.: CAI33).

Capsula para Impresiéon @4,5
(Ref.: CAI45).

Capsula para provisorio @3,3
(Ref.:CAP33)

Capsula para provisorio

@4 ,5(Ref.:CAP45)

Analogo de Ti (Ref.: ANALTI)
Analogo de Bronce (Ref.:
ANALBR)

O "ring uso laboratorio (Ref.:
ORL).

O "ring uso clinico
(Ref.:ORC).

Cazoleta de Retencién
Abierta (Ref.: CAZRA)
Cazoleta de Retencidn
Cerrada (Ref.: CAZRC)

Pin NTI Recto (Ref.:PINREC).
Pin NTI Angulados 10 Grados
(Ref.: PINANG).

Tapdén NTI @4,5x1,0 (Ref.:
TPO045010).

Tapon NTI @4,5x2,0 (Ref.:
TPO045020).
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attached, Aspirador
Metaélico, Osteétomo 2,5,
Ostedétomo 2,8, Ostedtomo
3, Ostedtomo 3,2,
Ostedtomo 3,7,
Disyuntores 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Cargador de Hueso,
Disector, Peridtomo,
Extensor de fresa, Mango
digital, Regla Guia,
Torquimetro

Transfer Tornillo Pasante
NTI, Tornillo para transfer
cubeta cerrada, Tornillo para

transfer cubeta abierta

Tapdn NTI @4,5x3,0 (Ref.:
TPO045030).

Tapon NTI @4,5x4,0 (Ref.:
TPO045040).

Tapdn NTI @4,5x5,0 (Ref.:
TPO045050).

Instrumental Accesorio:
Destornillador NTI Hexagonal,
Transportador de Implantes
NTI, Intermediario para
Torquimetro NTI, Fresa
Especifica NTI @3.5, Fresa
Especifica NTI @4, Fresa
Especifica NTI @4.5, Fresa
Redonda NTI@2,5, Fresa
Redonda NTI@3,0 , Fresa
Lanza NTI, Fresa Lindemann
NTI, Fresa Helicoidal NTI
@2,2, Fresa Helicoidal NTI @
2,5, Fresa Helicoidal NTI
@2,8, Fresa Helicoidal NTI
@3,2, Fresa Helicoidal NTI
@3,7, Fresa Helicoidal NTI
@4,0, Fresa Helicoidal NTI
@4,2, Fresa Helicoidal NTI
@4,5, Fresa Helicoidal NTI
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@3,0, Fresa Helicoidal NTI
@3,5, Llave Pilar Ball
attached, Aspirador Metalico,
Ostedétomo 2,5, Osted6tomo
2,8, Ostedtomo 3,
Ostedtomo 3,2, Osted6tomo
3,7, Disyuntores 1, 2, 3, 4,
5, 6, Cargador de Hueso,
Disector, Peridtomo,
Extensor de fresa, Mango
digital, Regla Guia,
Torquimetro

Transfer Tornillo Pasante NTI,
Tornillo para transfer cubeta
cerrada, Tornillo para transfer

cubeta abierta

El presente sélo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorizacién antes
mencionado.

EXPEDIENTE N© 1-47-3110-4074-18-8
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