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Disposicion
Numero: DI-2018-2969-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 26 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-2210-17-2

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2210-17-2 del Registro dec esta Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CORPOMEDICA S.A. solicita la revalidacion y modificacion
del Certificado de Inscripcion en el RPPTM N° PM-136-123, denominado: Placas para osteosintesis de la
zona craneo facial., marca MODUS.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposicion ANMAT N° 2318/02, sobre el
Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM).

Que la documentacion aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.
Que la Direccion Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervencioén que le compete.

Que se acta en virtud de las facultades conferidas por ¢l Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Revalidese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripcién en el RPPTM N° PM-136-
123, correspondiente al producto médico denominado Placas para osteosintesis de la zona craneo facial,

marca MODUS, propiedad de la firma CORPOMEDICA S.A. obtenido a fravés de la Disposicion ANMAT
N© 2196 de fecha 18 de abril de 2012, la cual sera 18 de abril de 2022,



ARTICULO 2°.- Autorizase la modificacion del Certificado de Inscripcion en el RPPTM N° PM-136-123,
denominado Placas para ostcosintesis de la zona craneo facial, marca MODUS.

ARTICULO 3°- Acéptase el Ancxo de Autorizacion de Modificaciones documento N° IF-2018-
63423669-APN-DNPM#ANMAT, el que debera agregarse al Certificado de Inscripcion en el RPPTM N°
PM-136-123.

ARTICULO 4°.- En los Rétulos e Instrucciones de uso deberan constar la modificacion autorizadas.

ARTICULO 5°.- Registrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado y hagasele
entrega de la presente Disposicion conjuntamente con su Anexo, girese a la Direccion de Gestion de
Informacion Técnica para que efectie la agregacion al Certificado de Inscripcion correspondiente.-
Cumplido, archivese.

Expediente N° 1-47-3110-2210-17-2

Digitally signed by BELLOSO Waldo Heracio
Date: 2018.12.26 15:28:17 ART
Location: Ciudad Autonoma de Buenas Aires

Waldoe HORACIO BELLOSO
SubAdministrador

Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Médica

Dhgtaity sgned by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
CDE

DN cn=GESTION DOCUME NTAL FLECTRONICA - GDE. c=AR_
0= MINISTERIO DE MODERNIZACKON, ou=SECRETARIA DE
MCOCERNIZACION ADKINISTRATIA, sara Number=CLIT
30715117564

Date 2018.12.26 15 28 40 0X00



ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES
La Administracidon Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT), autoriza a la firma CORPOMEDICA S.A. la modificacion de los datos
caracteristicos correspondientes al Certificado de Inscripcion en el RPPTM NO©
PM-136-123 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Placas para osteosintesis de la zona craneo

facial.

Marca: MODUS.

Autorizado por Disposicion ANMAT N° 2196 de fecha 18 de abril de 2012.

Tramitado por expediente N°® 1-47-19420-11-4.

DATO DATO AUTORIZADO MODIFICACIO!\! /
IDENTIFICATORIO HASTA LA FECHA RECTIFICACION
A MODIFICAR AUTORIZADA
Vigencia del 18 de abril de 2017 18 de abril de 2022
Certificado
Placas para Sistema para
Nombre osteosintesis de la zona osteosintesis de la zona
descriptivo
craneo facial craneo facial
Marca Modus Medartis
Modus craneo en todas M-4100: 0.9 Placa
Sii. FsHidEE Craneal 2 Orificios Recta
t0.5
Modelo/s Modus mandibula en M-4102: 0.9 Placa
' todas sus medidas Craneal 4 Orificios Recta
Modus TTS en todas sus H0:5
M-4104: 0.9 Placa
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medidas
Modus tornillos e
instrumental en todas

sus medidas

Craneal 8 Orificios Recta
t0.5

M-4106: 0.9 Placa
Craneal 16 Orificios
Recta t0.5

M-4108: 0.9 Placa
Craneal 5 Orificios 90° L
Izquierda t0.5

M-4110: 0.9 Placa
Craneal 5 Orificios 90° L
Derecha t0.5

M-4112: 0.9 Placa
Craneal 3/5 Orificios T
t0.5

M-4114: 0.9 Placa
Craneal 7 Orificios Y t0.5
M-4116: 0.9 Placa
Craneal 8 Orificios X t0.5
M-4118: 0.9 Placa
Orbital 6 Orificios Curvo
t0.5

M-4120: 0.9 Placa
Craneal 6 Orificios Recto,
t0.5

M-4122: 0.9 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Izquierda 90°, t0.5
M-4124: 0.9 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Derecha 90°, t0.5
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M-4126: 0.9 Placa
Craneal 6 Orificios L.
Izquierda 90°, t0.5
M-4128: 0.9 Placa
Craneal 6 Orificios L.
Derecha 90°, t0.5
M-4130: 0.9 Placa
Craneal 8 Orificios L.
Izquierda 90°, t0.5
M-4132: 0.9 Placa
Craneal 8 Orificios L.
Derecha 90°, t0.5
M-4134: 0.9 Placa
Craneal 3/1 Orificios T.
t0.5

M-4136: 0.9 Placa
Craneal 3/3 Orificios T.
t0.5

M-4138: 0.9 Placa
Craneal 3/4 Orificios T.
t0.5

M-4140: 0.9 Placa
Craneal 5 Orificios Y.
t0.5

M-4142: 0.9 Placa
Craneal 6 Orificios Y.
t0.5

M-4144: 0.9 Placa
Craneal 6 Orificios X.
t0.5
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M-4146: 0.9 Placa
Craneal 7 Orificios X.
t0.5

M-4148: 0.9 Placa
Craneal 7 Orificios H.
t0.5

M-4152: 0.9 Placa
Craneal 7 Orificios Y.
0.5

M-4154: 0.9 Placa
Craneal 8 Orificios Curvo
t0.5

M-4156: 0.9 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacién para 7 mm
Orificios de Trepanacion
M-4158: 0.9 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacidon para 14 mm
Orificios de Trepanacion
M-4186: 0.9 Placa de
Rejilla 2x2 Orificio,
Cuadrada, t0.5
M-4188: 0.9 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Cuadrada, t0.5
M-4190: 0.9 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Cuadrada, t0.5
M-4192: 0.9 Placa de
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Rejilla 2x2 Orificio,
Rectangular, t0.5
M-4194: 0.9 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Rectangular, t0.5
M-4196: 0.9 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Rectangular, t0.5
M-4200: 1.5 Placa
Craneal 2 Orificios,
Recta, Barra 9 mm t0.6
M-4202: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios,
Recta, t0.6

M-4204: 1.5 Placa
Craneal 8 Orificios,
Recta, t0.6

M-4206: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Izquierda 90°, Barra 7.5
t0.6

M-4208: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Derecha 90°, Barra 7.5
t0.6

M-4210: 1.5 Placa
Craneal 5 Orificios, L.
Izquierda 100°, Barra
7.5t0.6

M-4212: 1.5 Placa

IF-2018-63423669-APN-DNPM#ANMAT

Pagina 5 de 103



Craneal 5 Orificios, L.
Derecha 100°, Barra 7.5
t0.6

M-4214: 1.5 Placa
Craneal 3/2 Orificios T.
t0.6

M-4216: 1.5 Placa
Craneal 3/4 Orificios T.
t0.6

M-4218: 1.5 Placa
Orbital 8 Orificios Curvo.
t0.6

M-4220: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios Recta,
Barra 6mm

M-4222: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios Recta,
Barra 7.5mm

M-4224: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios Recta,
Barra 9mm

M-4226: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios Recta,
t0.6

M-4228: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios Recta,
Barra 9mm

M-4230: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Izquierda, 90° Barra
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6mm

M-4232: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Derecha, 90° Barra 6mm
M-4234: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Izquierda, 90° Barra
9mm

M-4236: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Derecha, 90° Barra 9mm
M-4238: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Izquierda, 100° Barra
9mm

M-4240: 1.5 Placa
Craneal 4 Orificios L.
Derecha, 100° Barra
9mm

M-4242: 1.5 Placa
Craneal 5 Orificios Y.
Barra 6mm, t.0.6
M-4244: 1.5 Placa
Craneal 5 Orificios Y.
Barra 7.5mm, t.0.6
M-4246: 1.5 Placa
Craneal 5 Orificios Y.
Barra 9mm, £.0.6
M-4248: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios X.
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Barra 6mm, t.0.6
M-4250: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios X.
Barra 7.5mm, t.0.6
M-4252: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios X.
Barra 9mm, t.0.6
M-4254: 1.5 Placa
Craneal 7 Orificios H.
t.0.6 ‘
M-4256: 1.5 Placa
Craneal 11 Orificios H.
t.0.6

M-4258: 1.5 Placa
Craneal 3/3 Orificios T.
t.0.6

M-4260: 1.5 Placa
Craneal 6 Orificios,
Curvo. t.0.6

M-4262: 1.5 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacion para 7 mm
Orificios de Trepanacion
M-4264: 1.5 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacion para 14 mm
Orificios de Trepanacion
M-4266: 1.5 Placa Nasal
12 Orificios H, t0.6
M-4268: 1.5 Placa Nasal
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10 Orificios T, t0.6
M-4270: 1.5 Placa Nasal
10 Orificios Y, t0.6
M-4271: 1.5 Placa de
Rejilla 2x2 Orificio,
Cuadrada, t0.7
M-4272: 1.5 Placa de
Rejilla 3+3 Orificio, t0.6
M-4273: 1.5 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Cuadrada, t0.7
M-4274: 1.5 Placa de
Rejilla 4+4 Orificio, t0.6
M-4275: 1.5 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Cuadrada, t0.7
M-4276: 1.5 Placa de
Rejilla 5+5 Orificio, t0.6
M-4277: 1.5 Placa de
Rejilla 2x2 Orificio,
Rectangular t0.7
M-4279: 1.5 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Rectangular t0.7
M-4281: 1.5 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Rectangular t0.7
M-4283: 1.5 Placa de
Rejilla Cigomatica 4x2
Orificio, Rectangular t0.7

1F-2018-63423669-APN-DNPM#ANMAT

Pagina 9 de 103



M-4288: 1.5 Placa de
Rejilla 16 Orificios, Recta
t0.6

M-4290: 1.5 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacion para 11 mm
Orificios de Trepanacion
M-4300: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios,
Recta, Barra 9mm, t1.0
M-4302: 2.0 Placa
Craneal, 8 Orificios,
Recta, t1.0, Rigida
M-4304: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Izquierda, 90°, Barra
9mm, t1.0

M-4306: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Derecha, 90°, Barra
9mm, t1.0

M-4308: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Izquierda, 90°, Barra
12Zmm, t1.0

M-4310: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Derecha, 90°, Barra
12mm, t1.0

M-4312: 2.0 Placa

IF-2018-63423669-APN-DNPM#ANMAT

Pagina 10 de 103



Craneal 5 Orificios, T.
Barra 9mm, t1.0
M-4314: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, Y.
Barra 9mm, t1.0
M-4316: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios, X.
Barra 9mm, t1.0
M-4318: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios,
Recta, t1.0 Rigida
M-4320: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios,
Recta, Barra 12 mm t1.0
M-4322: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios,
Recta, t1.0 Rigida
M-4324: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios,
Recta, Barra 9 mm t1.0
M-4326: 2.0 Placa
Craneal 16 Orificios,
Recta, t1.0 Rigida
M-4328: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, T,
t1.0 Rigida

M-4330: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, T.
Izquierda 100°, Barra 12
mm
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M-4332: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, T
Derecha 100°, Barra 12
mm

M-4334: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, Y.
t1.0, Rigida

M-4336: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, Y.
Barra 12 mm, t1.0
M-4338: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios, X.
t1.0, Rigida.

M-4340: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios, X.
Barra 12 mm, £1.0
M-4344: 2.0 Placa
Orbital 6 Orificios, Curvo
t1.0, Rigida.

M-4346: 2.0 Placa
Orbital 8 Orificios, Curvo
t1.0, Rigida.

M-4348: 2.0 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacion para 7 mm
Orificios de Trepanacion
M-4350: 2.0 Placa de
cubierta Orificios de
Trepanacion para 14 mm
Orificios de Trepanacion
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M-4364: 2.0 Placa de
Rejilla 2x2 Orificio,
Cuadrada, t1.0, Rigida.
M-4366: 2.0 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Cuadrada, t1.0, Rigida.
M-4368: 2.0 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Cuadrada, t1.0, Rigida.
M-4370: 2.0 Placa de
Rejilla 2x2 Orificio,
Rectangular, t1.0, Rigida.
M-4372: 2.0 Placa de
Rejilla 3x2 Orificio,
Rectangular, t1.0, Rigida.
M-4374: 2.0 Placa de
Rejilla 4x2 Orificio,
Rectangular, t1.0, Rigida.
M-4376: 2.0 Placa de
Compr. Cigomatica, 4
Orificios, t1.0

M-4378: 2.0 Placa
Mandibular 6 Orificios
Pre-Curvado 70°,
Izquierda

M-4380: 2.0 Placa
Mandibular 6 Orificios
Pre-Curvado 70°,
Derecha

M-4382: 2.0 Placa
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Craneal 2 Orificios,
Recta, Barra 9mm, t1.0
M-4384: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios,
Recta, Barra 12mm, t1.0
M-4386: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios,
Doble T, Barra 12mm.
M-4388: 2.0 Placa
Craneal, 6 Qrificios,
Doble T, t1.0.

M-4390: 2.0 Placa de
Compr. Pencilbone, 8
Orificios, Barra 6mm.
M-4392: 2.0 Placa de
Compr. Pencilbone, 8
Orificios, Barra 9mm.
M-4394: 2.0 Placa de
Compr. Pencilbone, 10
Orificios, Barra 12mm.
M-4400: 0.9/1.2 Malla
55x55x 0.1 mm
M-4402: 0.9/1.2 Malla
55x 110 x 0.1 mm
M-4404: 0.9/1.2 Malla
90 x 150 x 0.1 mm
M-4406: 0.9/1.2 Malla
55x55x0.2 mm
M-4408: 0.9/1.2 Malla
55x110x 0.2 mm
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M-4410: 0.9/1.2 Malla
90 x 150 x 0.2 mm
M-4412: 1.5 Malla 55 x
55x 0.1 mm

M-4414: 1.5 Malla 55 x
110 x 0.1 mm

M-4416: 1.5 Malla 90 x
150 x 0.1 mm

M-4418: 1.5 Malla 55 x
55x 0.2 mm

M-4420: 1.5 Malla 55 x
110 x 0.2 mm

M-4422: 1.5 Malla 90 x
150 x 0.2 mm

M-4424: 0.9-2.0 Malla
Vario 55 x 55 x 0.3 mm
M-4426: 0.9-2.0 Malla
Vario 55 x 110 x 0.3
mm

M-4430: 1.5 Placa para
Piso Orbital, Pequena,
t0.3

M-4432: 1.5 Placa para
Piso Orbital, Grande, t0.3
M-4440: Placa para Piso
Orbital, "1 - 2"/
Pequena

M-4442: Placa para Piso
Orbital, "1 - 2" / Grande
M-4444: Placa para Piso
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Orbital, "2 - 4" /
Pequefia

M-4446: Placa para Piso
Orbital, *2 - 4" / Grande
M-4500: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 4
Orificios, Recta, t1.6
M-4504: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 6
Orificios, Recta, t1.6
M-4508: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 6
Orificios, Recta, Barra
18mm

M-4512: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 8
Orificios, Recta, t1.6
M-4516: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 8
Orificios, Recta, Barra
18mm

M-4520: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 16
Orificios, Recta, t1.6
M-4524: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 4
Orificios, Angulada, 120°
M-4528: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 6
Orificios, Angulada, 120°
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M-4532: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 8
Orificios, Angulada, 120°
M-4536: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 8
Orificios, Curvo, t1.6
M-4540: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 8
Orificios, Curvo, Barra
18mm

M-4544: 2.5 Placa de
Compr. Trauma, 16
Orificios, Curvo, t1.6
M-4552: 2.5 Placa de
Fijacion Reco, 12
Orificios, Recta
M-4556: 2.5 Placa de
Fijacion Reco, 16
Orificios, Recta
M-4560: 2.5 Placa de
Fijacién Reco, 16
Orificios, Anat. Pre-
formado

M-4564: 2.5 Placa de
Fijacion Reco, 12+5
Orificios, Angulada,
Izquierda.

M-4566: 2.5 Placa de
Fijacién Reco, 12+5
Orificios, Angulada,
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Derecha.

M-4572: 2.5 Placa de
Fijacidon Reco, 17+5
Orificios, Angulada,
Izquierda.

M-4574: 2.5 Placa de
Fijacion Reco, 17+5
Orificios, Angulada,
Derecha.

M-4580: 2.5 Placa de
Fijacion Reco, 4+17+4
Orificios.

M-4582: 2.5 Placa de
Fijacién Reco, 15+18+5
Orificios. Doble Angulado
M-4584: 2.5 Placa de
Fijacién Reco, 15+19+5
Orificios. Doble Angulado
M-4590: Protesis para
Cabeza Condilar con 4
Torn. Izquierda
M-4592: Protesis para
Cabeza Condilar con 4
Torn. Derecha

M-4594: Transportador
El. F. M-4590/92 Corto
con 4 Torn.

M-4596: Transportador
El. F. M-4590/92 Largo

con 5 Torn.
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M-4600: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 2 Orificios,
Recta, t1.0

M-4602: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 4 Orificios,
Recta, t1.0

M-4604: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 4 Orificios,
Recta, Barra 9mm
M-4606: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 4 Orificios,
Recta, Barra 12mm
M-4608: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 6 Qrificios,
Recta, t1.0

M-4610: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock 20 Orificios,
Recta, t1.0

M-4612: 2.0/2.3/2.5
Placa Cigomatica TriLock,
4 Orificios, t1.0

M-4614: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock, 8 Orificios,
Curvo t1.0

M-4622: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock, 6 Orificios,
L. Izquierda 100°
M-4624: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock, 6 Orificios,
L. Derecha 100°

IF-2018-63423669-APN-DNPM#ANMAT

Pégina 19 dc 103



M-4626: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock, 4
Orificios, t1.0.

M-4628: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock,
4+4 Orificios, t1.0.
M-4630: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock,
4+4 Orificios, Asim.
M-4632: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock,
3x2 Orificios, Cuadrada.
M-4634: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock,
4x2 Orificios, Cuadrada.
M-4636: 2.0/2.3/2.5
Placa de Rejilla TriLock,
6x2 Orificios, Curvo.
M-4640: 2.0/2.3/2.5
Placa TriLock, 6 Orificios,
Recta, Barra 9Smm
M-4642: 2.0/2.3/2.5
Placa Ang. Mand. TriLock,
4 Orificios, Izquierda.
M-4644: 2.0/2.3/2.5
Placa Ang. Mand. TriLock,
4 Qrificios, Derecha.
M-4646: 2.0/2.3/2.5
Placa Pencilbone. TriLock,
8 Orificios.
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M-4648: 2.0/2.3/2.5
Placa Pencilbone. TriLock,
10 Orificios.

M-4650: 2.0/2.3/2.5
Placa Pencilbone. TriLock,
12 Orificios.

M-4654: 2.0/2.3/2.5
Placa TCP. TriLock, 4
Orificios, t1.3

M-4656: 2.0/2.3/2.5
Placa TCP. TriLock, 4
Orificios, Anat. t1.3
M-4658: 2.0/2.3/2.5
Placa Cdéndilo Delta.
TriLock, 4 Orificios.
M-4660: 2.0/2.3/2.5
Placa Condilo. TriLock, 4
Orificios, Barra 7mm.
M-4662: 2.0/2.3/2.5
Placa Condilo. TriLock, 4
Orificios, Barra 9mm.
M-4664: 2.0/2.3/2.5
Placa Condilo. TriLock, 4
Orificios, Barra 12mm.
M-4670: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 4
Orificios, Recta.
M-4672: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 4
Orificios, Recta.

IF-2018-63423669-APN-DNPM#ANMAT

Pédgina 21 dc 103



M-4674: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 6
Orificios, Recta.
M-4676: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 8
Orificios, Recta.
M-4678: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 16
Orificios, Recta.
M-4680: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 8
Orificios, Curva.
M-4682: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 8
Orificios, Angulado 120°,
M-4684: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock, 16
Orificios, Curva.
M-4686: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock,
1945 Orificios, Izquierda.
M-4688: 2.0/2.3/2.5
Placa Mand. TriLock,
19+5 Orificios, Derecha.
M-4690: 2.0/2.3/2.5
Placa Condilo. TriLock, 5
Orificios, t1.5.

M-4692: 2.0/2.3/2.5
Placa Condilo. TriLock, 6
Orificios, t1.5.
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M-4700: 2.0 Placa
Craneal. 4 Orificios,
Recta t0.7.

M-4702: 2.0 Placa
Craneal. 8 Orificios,
Recta t0.7.

M-4704: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Izquierda 90°, Barra
9mm, t0.7

M-4706: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Derecha 90°, Barra
9mm, t0.7

M-4708: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Izquierda 90°,
Barral29mm, t0.7
M-4710: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios, L.
Derecha 90°, Barra
12Zmm, t0.7
M-4716: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios, X.
Barra 9mm, t0.7
M-4718: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios,
Recta. t0.7

M-4720: 2.0 Placa
Craneal 4 Orificios,
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Recta. Barra 12mm, t0.7
M-4722: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios,
Recta. t0.7

M-4724: 2.0 Placa
Craneal 6 Orificios, Barra
9mm, Recta. t0.7
M-4734: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, Y.
t0.7

M-4736: 2.0 Placa
Craneal 5 Orificios, Y,
Barra 12mm. t0.7
M-4761: 2.0 Placa Corte
Sagital, 6 Orificios,
Cerrada, Corta.

M-4762: 2.0 Placa Corte
Sagital, 6 Orificios,
Cerrada, Larga.

M-4764: 2.0 Placa
Craneal, 20 Orificios,
recta, t0.7.

M-4766: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, L.
Izquierda 100°, Barra
15mm.

M-4768: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, L.
Derecha 100°, Barra

15mm,
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M-4770: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, X.
Barra 17mm, t0.7
M-4774: 2.0 Placa Corte
Sagital, Ajustable, Larga.
M-4776: 2.0 Placa Corte
Sagital, Ajustable, Corta.
M-4800: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios,
Recta, Barra 9mm, t1.0.
M-4804: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios, L.
Izquierda 90°, Barra
9Smm, t1.0

M-4806: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios, L.
Derecha 90°, Barra
9mm, t1.0

M-4808: 2.0 Placa
Craneal, 5 Orificios, L.
Izquierda 90°, Barra
12mm, t1.0

M-4810: 2.0 Placa
Craneal, 5 Orificios, L.
Derecha 90°, Barra
12mm, t1.0

M-4814: 2.0 Placa
Craneal, 5 Orificios, Y.
Barra 9mm, t1.0
M-4816: 2.0 Placa
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Craneal, 6 Orificios, X.
Barra 9mm, t1.0
M-4820: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios,
Recta, Barra 9mm, t1.0
M-4824: 2.0 Placa
Craneal, 2 Orificios,
Recta, Barra 9mm, t1.0
M-4826: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios,
Recta, Barra 12mm,
t1.0

M-4830: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios, L,
Izquierda 90°, t1.0
M-4832: 2.0 Placa
Craneal, 4 Orificios, L,
Derecha 90°, t1.0
M-4834: 2.0 Placa
Craneal, 5 Orificios, Y,
t1.0

M-4836: 2.0 Placa
Craneal, 5 Orificios, Y,
Barra 12mm, t1.0
M-4838: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, X,
t1.0

M-4840: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, X,
Barra 12mm, £1.0

IF-2018-63423669-APN-DNPMAANMAT

Pagina 26 dc 103



M-4844: 2.0 Placa
Orbital, 6 Orificios, Curva,
t1.0

M-4846: 2.0 Placa
Orbital, 8 Orificios, Curva,
t1.0

M-4852: 2.0 Placa TCP,
4 Orificios, Trapezoide,
t1.0

M-4854: 2.0 Placa TCP,
4 Orificios, Trapezoide,
Pre-formado t1.0
M-4858: 2.0 Placa TCP,
9 Orificios, Trapezoide,
t1.0

M-4860: 2.0 Placa TCP,
9 Orificios, Trapezoide,
Pre-formado t1.0
M-4864: 2.0 Placa
Craneal, 20 Orificios,
Recta, t1.0

M-4866: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, L,
Izquierda 100°, Barra
15mm, t1.0

M-4868: 2.0 Placa
Craneal, 6 Orificios, L,
Derecha 100°, Barra 15,
t1.0

M-4870: 2.0 Placa de
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Rejilla, 2x2 Orificios,
Cuadrada, t1.0
M-4872: 2.0 Placa de
Rejilla, 3x2 Orificios,
Cuadrada, t1.0
M-4874: 2.0 Placa de
Rejilla, 4x2 Orificios,
Cuadrada, t1.0
M-4876: 2.0 Placa de
Rejilla, 2x2 Orificios,
Rectangular, t1.0
M-4878: 2.0 Placa de
Rejilla, 3x2 Orificios,
Rectangular, t1.0
M-4880: 2.0 Placa de
Rejilla, 4x2 Orificios,
Rectangular, t1.0
M-4882: 2.0 Placa de
Compresion de Rejilla, 4
Orificios, t1.0

M-4884: 2.0 Placa de
Compresion de Rejilla,

4 +4 Orificios, t1.0
M-4886: 2.0 Placa de
Compresion de Rejilla,
4+4 QOrificios, Asimétrica
M-4888: 2.0 Placa de
Rejilla Fragmentada, 5x2
Orificios, t1.0

M-4890: 2.0 Placa de
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Rejilla Fragmentada,
10x2 Orificios, t1.0
M-4892: 2.0 Placa de
Rejilla Fragmentada, 4+4
Orificios, Ancha
M-4894: 2.0 Placa
Comp. Condilo Delta, 4
Orificios, t1.0
M-40043: 1.5 Placa, 4
Orificios, L, Izquierda,
Max. 03mm, t0.7
M-4004C: 1.5 Placa, 4
Orificios, L, Derecha,
Méax. 03mm, t0.7
M-4005C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, Omm, t0.7
M-4006C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Derecha, Omm, t0.7
M-4007C: 1.5 Placa, 4
Orificios, L, Izquierda,
Max 05mm, t0.7
M-4008C: 1.5 Placa, 4
Orificios, L, Derecha, Max
05mm, t0.7

M-4009C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, 03mm, t0.7
M-4010C: 1.5 Placa
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LeFort, 8 Orificios,
Derecha, 03mm, t0.7
M-4011C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Izquierda,
Max. 05mm, t0.7
M-4012C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Derecha,
05mm, t0.7
M-4013C: 1.5 Placa, 5
Orificios, L, Izquierda,
Max. 07mm, t0.7
M-4014C: 1.5 Placa, 5
Orificios, L, Derecha,
Méx. 07mm, t0.7
M-4015C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, 05mm, t0.7
M-4016C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Derecha, 05mm, t0.7
M-4017C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Izquierda,
Max. 07mm, t0.7
M-4018C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Derecha,
Max. 07mm, t0.7
M-4019C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, 07mm, t0.7
M-4020C: 1.5 Placa
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LeFort, 8 Orificios,
Derecha, 07mm, t0.7
M-4021C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Izquierda,
Méax. 10mm, t0.7
M-4022C: 1.5 Placa, 6
Orificios, L, Derecha,
Méax. 10mm, t0.7
M-4023C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, 09mm, t0.7
M-4024C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Derecha, 09mm, t0.7
M-4025C: 1.5 Placa, 4
Orificios, Z, Izquierda,
Omm, t0.7

M-4026C: 1.5 Placa, 4
Orificios, Z, Derecha,
Omm, t0.7

M-4027C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Izquierda, 11mm, t0.7
M-4028C: 1.5 Placa
LeFort, 8 Orificios,
Derecha, 11mm, t0.7
M-4029C: 1.5 Placa, 6
Orificios, Z, Izquierda,
Max., 05mm, t0.7
M-4030C: 1.5 Placa, 6
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Orificios, Z, Derecha,
Max., 05mm, t0.7
M-4031C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Izquierda, Omm, t0.7
M-4032C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Derecha, Omm, t0.7
M-4033C: 1.5 Placa, 6
Orificios, Z, Izquierda,
Max., 10mm, t0.7
M-4034C: 1.5 Placa, 6
Orificios, Z, Derecha,
Max., 10mm, t0.7
M-4035C: 1.5 Placa 5
Orificios Y Omm, t0,7
M-4036C: 1.5 Placa 7
Orificios Y, Max. 05mm,
t0,7

M-4037C: 1.5 Placa 7
Orificios Y, Max. 10mm,
t0,7

M-4038C: 1.5 Placa 4
Orificios, Recta. t0,7
M-4039C: 1.5 Placa 8
Orificios, t0,7
M-4040C: 1.5 Placa de
rejilla 8 Orificios, t0.7
M-4041C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
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Izquierda, 03mm, t0.7
M-4042C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Derecha, 03mm, t0.7
M-4043C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Izquierda, 05mm, t0.7
M-4044C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Derecha, 05mm, t0.7
M-4045C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Izquierda, 07mm, t0.7
M-4046C: 1.5 Placa
LeFort, 12 Orificios,
Derecha, 07mm, t0.7
M-4047C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
05mm, t0.7
M-4048C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
10mm, t0.7
M-4049C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
15mm, t0.8
M-4050C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
05mm, t0.8
M-4051C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
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10mm, t0.9

M-4052C: 2.0 Placa
Corte Sagital Max.
15mm, t1.0

M-4053C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Izquierda
Omm, t1.3

M-4054C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Derecha
Omm, t1.3

M-4055C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Izquierda.
Méx. 07mm, t1.3
M-4056C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Derecha.
Max. 07mm, t1.3
M-4057C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Izquierda.
Méx. 14mm, t1.3
M-4058C: 2.0 Placa
Ramus TriLock Derecha.
Max. 14mm, t1.3
M-4059C: 2.0 Placa
LeFort I, 12 Orificios,
Izquierda. 09mm, t0.7
M-4060C: 2.0 Placa
LeFort I, 12 Orificios,
Derecha. 09mm, t0.7
M-4061C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 4 Orificios.
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Max. 05mm, t1.0
M-4062C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 6 Orificios.
Max. 05mm, t1.0
M-4063C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 4 Orificios.
Max. 10mm, t1.0
M-4064C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 6 Orificios.
Max. 10mm, t1.0
M-4065C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 4 Orificios.
Mé&x. 15mm, t1.0
M-4066C: 2.0 Placa
Corte Sagital. 6 Orificios.
Max. 15mm, t1.0
M-4067C: 2.0 Placa de
Rejilla. 4x2 Orificios.
Cuadrada. t1.0
M-4068C: 2.0 Placa. 4
Orificios. Recta, t1.0
M-4069C: 2.0 Placa. 14
Orificios. Recta, t1.0
M-4070C: 2.0 Placa para
menton. 6 Orificios. Max.
05mm, t1.0

M-4072C: 2.0 Placa para
menton. 6 Orificios. Max.
10mm, t1.0

M-4074C: 2.0 Placa para
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mentén. 6 Orificios.
Plana. 0Omm, t0.6
M-4076C: 2.0 Placa para
mentdn. 6 Orificios. Pre-
formado. 3mm, t0.6
M-4078C: 2.0 Placa para
menton. 6 Orificios. Pre-
formado. 5mm, t0.6
M-4080C: 2.0 Placa para
menton. 6 Orificios. Pre-
formado. 7mm, t0.6
M-4082C: 2.0 Placa para
mentdn. 6 Orificios. Pre-
formado. 10mm, t0.6
M-4083C: 1.5 Placa
LeFort I. 12 Orificios.
Izquierda. 11mm, t0.7
M-4084C: 1.5 Placa
LeFort 1. 12 Orificios.
Derecha. 11mm, t0.7
M-5100-02: 0.9 Tornillo
Cortical 02mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-02/1: 0.9
Tornillo Cortical 02mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-03: 0.9 Tornillo
Cortical 03mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-03/1: 0.9
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Tornillo Cortical 03mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-04: 0.9 Tornillo
Cortical 04mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-04/1: 0.9
Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-05: 0.9 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-05/1: 0.9
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-06: 0.9 Tornillo
Cortical 06mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-06/1: 0.9
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-07: 0.9 Tornillo
Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-07/1: 0.9
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-08: 0.9 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-08/1: 0.9
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Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-09: 0.9 Tornillo
Cortical 09mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-09/1: 0.9
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5100-10: 0.9 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5100-10/1: 0.9
Tornillo Cortical 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-02: 1.2 Tornillo
Cortical 02mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-02/1: 1.2
Tornillo Cortical 02mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-03: 1.2 Tornillo
Cortical 03mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-03/1: 1.2
Tornillo Cortical 03mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-04: 1.2 Tornillo
Cortical 04mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-04/1: 1.2
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Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-05: 1.2 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-05/1: 1.2
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-06: 1.2 Tornillo
Cortical 06 mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-06/1: 1.2
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-08: 1.2 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-08/1: 1.2
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-10: 1.2 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-10/1: 1.2
Tornillo Cortical 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-12: 1.2 Tornillo
Cortical 12mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-12/1: 1.2
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Tornillo Cortical 12mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5110-14: 1.2 Tornillo
Cortical 14mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5110-14/1: 1.2
Tornillo Cortical 14mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-03: 1.5 Tornillo
Cortical 03mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-03/1: 1.5
Tornillo Cortical 03mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-04: 1.5 Tornillo
Cortical 04mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-04/1: 1.5
Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-05: 1.5 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-05/1: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-06: 1.5 Tornillo
Cortical 06mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-06/1: 1.5
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Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-07: 1.5 Tornillo
Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-07/1: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-08: 1.5 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-08/1: 1.5
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-09: 1.5 Tornillo
Cortical 09mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-09/1: 1.5
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-10: 1.5 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-10/1: 1.5
Tornillo Cortical 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-12: 1.5 Tornillo
Cortical 12mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-12/1: 1.5
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Tornillo Cortical 12mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-14: 1.5 Tornillo
Cortical 14mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-14/1: 1.5
Tornillo Cortical 14mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5120-16: 1.5 Tornillo
Cortical 16mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5120-16/1: 1.5
Tornillo Cortical 16mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-04/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-04: 1.5 Tornillo
SpeedTip 04mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5121-05/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-05: 1.5 Tornillo
SpeedTip 05mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5121-06/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-06: 1.5 Tornillo
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SpeedTip 06mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5121-07/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-07: 1.5 Tornillo
SpeedTip 07mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5121-09/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121-09: 1.5 Tornillo
SpeedTip 09mm, En
Cruz, 5/Pkg

M-5123-04: 1.5 Tornillo
Auto-Perforantes 04mm,
En Cruz, 5/Pkg
M-5123-04/1: 1.5
Tornillo Auto-Perforantes
04mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5123-05: 1.5 Tornillo
Auto-Perforantes 05mm,
En Cruz, 5/Pkg
M-5123-05/1: 1.5
Tornillo Auto-Perforantes
05mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5123-06: 1.5 Tornillo
Auto-Perforantes 06mm,
En Cruz, 5/Pkg
M-5123-06/1: 1.5
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Tornillo Auto-Perforantes
06mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5130-05: 1.8 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5130-05/1: 1.8
Tornillo Cortical 05mm),
En Cruz, 1/Pkg
M-5130-07: 1.8 Tornillo
Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5130-07/1: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-04: 2.0 Tornillo
Cortical 04mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-04/1: 2.0
Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-05: 2.0 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-05/1: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-06: 2.0 Tornillo
Cortical 06 mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-06/1: 2.0
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Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-07: 2.0 Tornillo
Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-07/1: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-08: 2.0 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-08/1: 2.0
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-09: 2.0 Tornillo
Cortical 09mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-09/1: 2.0
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-10: 2.0 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-10/1: 2.0
Tornillo Cortical 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-11: 2.0 Tornillo
Cortical 11mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-11/1: 2.0
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Tornillo Cortical 11mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-13: 2.0 Tornillo
Cortical 13mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-13/1: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-15: 2.0 Tornillo
Cortical 15mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-15/1: 2.0
Tornillo Cortical 15mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-17: 2.0 Tornillo
Cortical 17mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-17/1: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-19: 2.0 Tornillo
Cortical 19mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-19/1: 2.0
Tornillo Cortical 19mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-21: 2.0 Tornillo
Cortical 21mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-21/1: 2.0
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Tornillo Cortical 21mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5140-23: 2.0 Tornillo
Cortical 23mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5140-23/1: 2.0
Tornillo Cortical 23mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5142-07: 2.0
Deslizador Fenestrado
07mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5143-05: 2.0 Tornillo
SpeedTip 05mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-05/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-06: 2.0 Tornillo
SpeedTip 06mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-06/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-07: 2.0 Tornillo
SpeedTip 07mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-07/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-08: 2.0 Tornillo
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SpeedTip 08mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-08/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-09: 2.0 Tornillo
SpeedTip 09mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-09/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-10: 2.0 Tornillo
SpeedTip 10mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-10/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-11: 2.0 Tornillo
SpeedTip 11mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-11/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm),
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-12: 2.0 Tornillo
SpeedTip 12mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-12/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 12mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-13: 2.0 Tornillo
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SpeedTip 13mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5143-13/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 13mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5143-15: 2.0 Tornillo
SpeedTip 15mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5148.08: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 08mm,
En Cruz 2/Pkg
M-5148.11: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 11mm,
En Cruz 2/Pkg
M-5148.14: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 14mm,
En Cruz 2/Pkg
M-5149.08: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip c/Pla
08mm, En Cruz 2/Pkg
M-5149.11: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip ¢/Pla
11mm, En Cruz 2/Pkg
M-5150-05: 2.3 Tornillo
Cortical 05mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5150-05/1: 2.3
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5150-07: 2.3 Tornillo
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Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5150-07/1: 2.3
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5150-09: 2.3 Tornillo
Cortical 09mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5150-09/1: 2.3
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5152-07: 2.3
Deslizador Fenestrado
07mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5160-06: 2.5 Tornillo
Cortical 06mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-06/1: 2.5
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-07: 2.5 Tornillo
Cortical 07mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-07/1: 2.5
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-08: 2.5 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-08/1: 2.5
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Tornillo Cortical 08 mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-09: 2.5 Tornillo
Cortical 09mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-09/1: 2.5
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-10: 2.5 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-10/1: 2.5
Tornillo Cortical 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-12: 2.5 Tornillo
Cortical 12mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-12/1: 2.5
Tornillo Cortical 12mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-14: 2.5 Tornillo
Cortical 14mm, En Cruz,
5/Pkg

M-5160-14/1: 2.5
Tornillo Cortical 14mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-16: 2.5 Tornillo
Cortical 16mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5160-18: 2.5 Tornillo
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Cortical 18mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5160-20: 2.5 Tornillo
Cortical 20mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5160-22: 2.5 Tornillo
Cortical 22mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5160-24: 2.5 Tornillo
de Compresién 24mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-26: 2.5 Tornillo
de Compresion 26mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-28: 2.5 Tornillo
de Compresion 28mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5160-30: 2.5 Tornillo
de Compresién 30mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5161.10: 2.5 Tornillo
de Traba 10mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.10/1: 2.5
Tornillo de Traba 10mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5161.12: 2.5 Tornillo
de Traba 12mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.12/1: 2.5
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Tornillo de Traba 12mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5161.14: 2.5 Tornillo
de Traba 14mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.14/1: 2.5
Tornillo de Traba 14mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5161.16: 2.5 Tornillo
de Traba 16mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.16/1: 2.5
Tornillo de Traba 16mm,
En Cruz, 1/Pkg.
M-5161.18: 2.5 Tornillo
de Traba 18mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.18/1: 2.5
Tornillo de Traba 18mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5161.20: 2.5 Tornillo
de Traba 20mm, En
Cruz, 5/Pkg
M-5161.20/1: 2.5
Tornillo de Traba 20mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5162-06: Tornillo de
Conexién. Prétesis para
Cabeza Condilar
M-5163.05: Tornillo de
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Traba Prétesis para
Cabeza Condilar
M-5165.10: 2.8 Tornillo
de Traba Esponjoso,
10mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5165.12: 2.8 Tornillo
de Traba Esponjoso,
12mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5165.14: 2.8 Tornillo
de Traba Esponjoso,
14mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5165.16: 2.8 Tornillo
de Traba Esponjoso,
16mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5170.06: 2.8 Tornillo
Cortical 06mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.08: 2.8 Tornillo
Cortical 08mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.10: 2.8 Tornillo
Cortical 10mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.12: 2.8 Tornillo
Cortical 12mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.14: 2.8 Tornillo
Cortical 14mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.16: 2.8 Tornillo
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Cortical 16mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5170.18: 2.8 Tornillo
Cortical 18mm, En Cruz,
1/Pkg

M-5171.10: 2.8 Tornillo
de Traba 10mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5171.12: 2.8 Tornillo
de Traba 12mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5171.14: 2.8 Tornillo
de Traba 14mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5171.16: 2.8 Tornillo
de Traba 16mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5171.18: 2.8 Tornillo
de Traba 18mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5171.20: 2.8 Tornillo
de Traba 20mm, En
Cruz, 1/Pkg
M-5220.03: 1.5 Tornillo
Cortical 03mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.03/1: 1.5
Tornillo Cortical 03mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.04: 1.5 Tornillo
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Cortical 04mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.04/1: 1.5
Tornillo Cortical 04mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.05: 1.5 Tornillo
Cortical 05mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.05/1: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.06: 1.5 Tornillo
Cortical 06mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.06/1: 1.5
Tornillo Cortical 06mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.07: 1.5 Tornillo
Cortical 07mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.07/1: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.08: 1.5 Tornillo
Cortical 08mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.08/1: 1.5
Tornillo Cortical 08 mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.09: 1.5 Tornillo
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Cortical 09mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.09/1: 1.5
Tornillo Cortical 09mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.10: 1.5 Tornillo
Cortical 10mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.10/1: 1.5
Tornillo Cortical 10mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.11: 1.5 Tornillo
Cortical 11mm, HD4,
5/Pkg

M=5220.11/1: 1.5
Tornillo Cortical 11mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.12: 1.5 Tornillo
Cortical 12mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.12/1: 1.5
Tornillo Cortical 12mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.13: 1.5 Tornillo
Cortical 13mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.13/1: 1.5
Tornillo Cortical 13mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.14: 1.5 Tornillo
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Cortical 14mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.14/1: 1.5
Tornillo Cortical 14mm,
HD4, 1/Pkg

M-5220.16: 1.5 Tornillo
Cortical 16mm, HD4,
5/Pkg

M-5220.16/1: 1.5
Tornillo Cortical 16mm,
HD4, 1/Pkg

M-5223.04: 1.5 Tornillo
SpeedTip 04mm, HD4,
5/Pkg

M-5223.04/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 04mm,
HD4, 1/Pkg

M-5223.05: 1.5 Tornillo
SpeedTip 05mm, HD4,
5/Pkg

M-5223.05/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD4, 1/Pkg

M-5223.06: 1.5 Tornillo
SpeedTip 06mm, HD4,
5/Pkg

M-5223.06/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 06mm,
HD4, 1/Pkg

M-5223.07: 1.5 Tornillo
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SpeedTip 07mm, HD4,
5/Pkg

M-5223.07/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.09: 1.5 Tornillo
SpeedTip 09mm, HD4,
5/Pkg

M-5223.09/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.05: 1.8 Tornillo
Cortical 05mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.05/1: 1.8
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.07: 1.8 Tornillo
Cortical 07mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.07/1: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.09: 1.8 Tornillo
Cortical 09mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.09/1: 1.8
Tornillo Cortical 09mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.11: 1.8 Tornillo
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Cortical 11mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.11/1: 1.8
Tornillo Cortical 11mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.12: 1.8 Tornillo
Cortical 12mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.12/1: 1.8
Tornillo Cortical 12mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.13: 1.8 Tornillo
Cortical 13mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.13/1: 1.8
Tornillo Cortical 13mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.14: 1.8 Tornillo
Cortical 14mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.14/1: 1.8
Tornillo Cortical 14mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.15: 1.8 Tornillo
Cortical 15mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.15/1: 1.8
Tornillo Cortical 15mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.16: 1.8 Tornillo
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Cortical 16mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.16/1: 1.8
Tornillo Cortical 16mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.17: 1.8 Tornillo
Cortical 17mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.17/1: 1.8
Tornillo Cortical 17mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.18: 1.8 Tornillo
Cortical 18mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.18/1: 1.8
Tornillo Cortical 18mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.19: 1.8 Tornillo
Cortical 19mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.19/1: 1.8
Tornillo Cortical 19mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.20: 1.8 Tornillo
Cortical 20mm, HD4,
5/Pkg

M-5230.20/1: 1.8
Tornillo Cortical 20mm,
HD4, 1/Pkg
M-5240.04: 2.0 Tornillo
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Cortical 04mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.04/1: 2.0
Tornillo Cortical 04mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.05: 2.0 Tornillo
Cortical 05mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.05/1: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.06: 2.0 Tornillo
Cortical 06mm, HD®6,
5/Pkg

M-5240.06/1: 2.0
Tornillo Cortical 06mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.07: 2.0 Tornillo
Cortical 07mm, HDS,
5/Pkg

M-5240.07/1: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.08: 2.0 Tornillo
Cortical 08mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.08/1: 2.0
Tornillo Cortical 08mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.09: 2.0 Tornillo
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Cortical 09mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.09/1: 2.0
Tornillo Cortical 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.10: 2.0 Tornillo
Cortical 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.10/1: 2.0
Tornillo Cortical 10mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.11: 2.0 Tornillo
Cortical 11mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.11/1: 2.0
Tornillo Cortical 11mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.12: 2.0 Tornillo
Cortical 12mm, HD®6,
5/Pkg

M-5240.12/1: 2.0
Tornillo Cortical 12mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.13: 2.0 Tornillo
Cortical 13mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.13/1: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.15: 2.0 Tornillo
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Cortical 15mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.15/1: 2.0
Tornillo Cortical 15mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.17: 2.0 Tornillo
Cortical 17mm, HD6,
S/Pkg'

M-5240.17/1: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.19: 2.0 Tornillo
Cortical 19mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.19/1: 2.0
Tornillo Cortical 19mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.21: 2.0 Tornillo
Cortical 21mm, HD®6,
5/Pkg

M-5240.21/1: 2.0
Tornillo Cortical 21mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.23: 2.0 Tornillo
Cortical 23mm, HD6,
5/Pkg

M-5240.23/1: 2.0
Tornillo Cortical 23Mmm,
HD6, 1/Pkg
M-5242.07: 2.0
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Deslizante Fenestrado
07mm, HD6, 1/Pkg.
M-5243.05: 2.0 Tornillo
SpeedTip 05mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.05/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.06: 2.0 Tornillo
SpeedTip 06mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.06/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.07: 2.0 Tornillo
SpeedTip 07mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.07/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 07mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.08: 2.0 Tornillo
SpeedTip 08mm, HDS6,
5/Pkg

M-5243.08/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.09: 2.0 Tornillo
SpeedTip 09mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.09/1: 2.0
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Tornillo SpeedTip 09mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.10: 2.0 Tornillo
SpeedTip 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.10/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 10mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.11: 2.0 Tornillo
SpeedTip 11mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.11/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.12: 2.0 Tornillo
SpeedTip 12mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.12/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 12mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.13: 2.0 Tornillo
SpeedTip 13mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.,13/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 13mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.14: 2.0 Tornillo
SpeedTip 14mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.14/1: 2.0
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Tornillo SpeedTip 14mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.15: 2.0 Tornillo
SpeedTip 15mm, HDG,
5/Pkg

M-5243.15/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 15mm,
HD6, 1/Pkg

M-5243.16: 2.0 Tornillo
SpeedTip 16mm, HD6,
5/Pkg

M-5243.16/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 16mm,
HD6, 1/Pkg

M-5245.05: 2.0 Tornillo
TriLock 05mm, HDS,
5/Pkg

M-5245.05/1: 2.0
Tornillo TriLock 05mm,
HD6, 1/Pkg

M-5245.06: 2.0 Tornillo
TriLock 06mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.06/1: 2.0
Tornillo TriLock 06mm,
HD6, 1/Pkg

M-5245.07: 2.0 Tornillo
TriLock 07mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.07/1: 2.0
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Tornillo TriLock 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.08: 2.0 Tornillo
TriLock 08mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.08/1: 2.0
Tornillo TriLock 08mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.09: 2.0 Tornillo
TriLock 09mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.09/1: 2.0
Tornillo TriLock 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.10: 2.0 Tornillo
TriLock 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.10/1: 2.0
Tornillo Trikock 10mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.,11: 2.0 Tornillo
TriLock 11mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.,11/1: 2.0
Tornillo TriLock 11mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.12: 2.0 Tornillo
TriLock 12mm, HDS6,
5/Pkg

M-5245.12/1: 2.0
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Tornillo TriLock 12mm,
HD6, 1/Pkg

M-5245.13: 2.0 Tornillo
TriLock 13mm, HD6,
5/Pkg

M-5245.13/1: 2.0
Tornillo TriLock 13mm,
HD6, 1/Pkg
M-5248.08: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 08mm,
HD6, 2/Pkg

M-5248.11: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 11mm,
HD6, 2/Pkg

M-5248.14: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip 14mm,
HD6, 2/Pkg

M-5249.08: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip con
Placa 08mm, HD6, 2/Pkg
M-5249.11: 2.0 IMF
Tornillo SpeedTip con
Placa 11mm, HD6, 2/Pkg
M-5250.05: 2.3 Tornillo
Cortical 05mm, HD6,
5/Pkg

M-5250.05/1: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 1/Pkg

M-5250.07: 2.3 Tomnillo
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Cortical 07mm, HD6,
5/Pkg

M-5250.07/1: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5250.09: 2.3 Tornillo
Cortical 09mm, HD®6,
5/Pkg

M-5250.09/1: 2.0
Tornillo Cortical 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5250.11: 2.3 Tornillo
Cortical 11mm, HD6,
5/Pkg

M-5250.11/1: 2.3
Tornillo Cortical 11mm,
HD6, 1/Pkg
M-5250.12: 2.3 Tornillo
Cortical 12mm, HDe6,
5/Pkg

M-5250.12/1: 2.3
Tornillo Cortical 12mm,
HD6, 1/Pkg
M-5252.07: 2.3
Deslizante Fenestrado
07mm, HD6, 1/Pkg
M-5255.07: 2.3 Tornillo
TriLock 07mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.07/1: 2.3
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Tornillo TriLock 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.08: 2.3 Tornillo
TriLock 08mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.08/1: 2.3
Tornillo TriLock 08mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.09: 2.3 Tornillo
TriLock 09mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.09/1: 2.3
Tornillo TriLock 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.10: 2.3 Tornillo
TriLock 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.10/1: 2.3
Tornillo Trikock 10mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.12: 2.3 Tornillo
TriLock 12mm, HD®6,
5/Pkg

M-5255.12/1: 2.3
Tornillo TriLock 12mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.14: 2.3 Tornillo
TriLock 14mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.14/1: 2.3
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Tornillo TriLock 14mm,
HD6, 1/Pkg
M-5255.16: 2.3 Tornillo
TriLock 16mm, HD6,
5/Pkg

M-5255.16/1: 2.3
Tornillo TriLock 16mm,
HD6, 1/Pkg
M-5256.10: 2.3 Tornillo
TriLock 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5256.10/1: 2.3
Tornillo TrikLock 10mm,
HD6, 1/Pkg
M-5256.12: 2.3 Tornillo
TriLock 12mm, HD6,
5/Pkg

M-5256.12/1: 2.3
Tornillo Trikock 12mm,
HD6, 1/Pkg
M-5256.14: 2.3 Tornillo
TriLock 14mm, HD6,
5/Pkg

M-5256.14/1: 2.3
Tornillo Trikock 14mm,
HD6, 1/Pkg
M-5265.09: 2.5 Tornillo
TriLock 09mm, HD6,
5/Pkg

M-5265.09/1: 2.5
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Tornillo TriLock 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5265.10: 2.5 Tornillo
TriLock 10mm, HD6,
5/Pkg

M-5265.10/1: 2.5
Tornillo Trikock 10mm,
HD6, 1/Pkg
M-5265.12: 2.5 Tornillo
TriLock 12mm, HD6,
5/Pkg

M-5265.12/1: 2.5
Tornillo TriLock 12mm,
HD6, 1/Pkg
M-5265.14: 2.5 Tornillo
TriLock 14mm, HD6,
5/Pkg

M-5265.14/1: 2.5
Tornillo TriLock 14mm,
HD6, 1/Pkg
M-5265.16: 2.5 Tornillo
TriLock 16mm, HD®6,
5/Pkg

M-5265.16/1: 2.5
Tornillo TriLock 16mm,
HD6, 1/Pkg
M-5121.04C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121.04C/4: 1.5
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Tornillo SpeedTip 04mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5121.05C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm),
En Cruz, 1/Pkg
M-5121.05C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5121.06C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121.06C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5121.07C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121.07C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5121.09C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5121.09C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.04C/1: 1.5
Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.04C/4: 1.5
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Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.05C/1: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.05C/4: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.06C/1: 1.5
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.06C/4: 1.5
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.07C/1: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.07C/4: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.08C/1: 1.5
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.08C/4: 1.5
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.09C/1: 1.5
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.09C/4: 1.5
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Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5122.11C/1: 1.5
Tornillo Cortical 11mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.11C/4: 1.5
Tornillo Cortical 11mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5132.05C/1: 1.8
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5122.05C/4: 1.8
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5132.07C/1: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5132.07C/4: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5142.08C: 2.0
Deslizador Fenestrado
08mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5152.,08C: 2.3
Deslizador Fenestrado
08mm, En Cruz, 1/Pkg
M-5180.04C/1: 2.0
Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.04C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 04mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.05C/1: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.05C/4: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.06C /1: 2.0
Tornillo Cortical 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.06C/4: 2.0
Tornillo Cortical 06 mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.07C/1: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.07C/4: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.08C/1: 2.0
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.08C/4: 2.0
Tornillo Cortical 08mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.09C/1: 2.0
Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.09C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 09mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.11C/1: 2.0
Tornillo Cortical 11mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.11C/4: 2.0
Tornillo Cortical 11mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.13C/1: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.13C/4: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.15C/1: 2.0
Tornillo Cortic_:al 15mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.15C/4: 2.0
Tornillo Cortical 15mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.17C/1: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.17C/4: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.19C/1: 2.0
Tornillo Cortical 19mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.19C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 19mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.21C/1: 2.0
Tornillo Cortical 21mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.21C/4: 2.0
Tornillo Cortical 21mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5180.23C/1: 2.0
Tornillo Cortical 23mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5180.23C/4: 2.0
Tornillo Cortical 23mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.05C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.05C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.06C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.06C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.07C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.07C/4: 2.0
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Tornillo SpeedTip 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.08C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.08C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.09C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.09C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 09mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5183.11C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.11C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5190.05C/1: 2.3
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5183.05C/4: 2.3
Tornillo Cortical 05mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5190.07C/1: 2.3
Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 1/Pkg
M-5190.07C/4: 2.3
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Tornillo Cortical 07mm,
En Cruz, 4/Pkg
M-5220.04C/1: 1.5
Tornillo Cortical 04mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.04C/4: 1.5
Tornillo Cortical 04mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.05C/1: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.05C/4: 1.5
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.06C/1: 1.5
Tornillo Cortical 06mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.06C/4: 1.5
Tornillo Cortical 06mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.07C/1: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.07C/4: 1.5
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.08C/1: 1.5
Tornillo Cortical 08mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.08C/4: 1.5
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Tornillo Cortical 08mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.09C/1: 1.5
Tornillo Cortical 09mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.09C/4: 1.5
Tornillo Cortical 09mm,
HD4, 4/Pkg
M-5220.11C/1: 1.5
Tornillo Cortical 11mm,
HD4, 1/Pkg
M-5220.11C/4: 1.5
Tornillo Cortical 11mm,
HD4, 4/Pkg
M-5223.04C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 04mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.04C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 04mm,
HD4, 4/Pkg
M-5223.05C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.05C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD4, 4/Pkg
M-5223.06C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 06mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.06C/4: 1.5
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Tornillo SpeedTip 06mm,
HD4, 4/Pkg
M-5223.07C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.07C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 07mm,
HD4, 4/Pkg
M-5223.09C/1: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
HD4, 1/Pkg
M-5223.09C/4: 1.5
Tornillo SpeedTip 09mm,
HD4, 4/Pkg
M-5230.05C/1: 1.8
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.05C/4: 1.8
Tornillo Cortical 05mm,
HD4, 4/Pkg
M-5230.07C/1: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 1/Pkg
M-5230.07C/4: 1.8
Tornillo Cortical 07mm,
HD4, 4/Pkg
M-5240.04C/1: 2.0
Tornillo Cortical 04mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.04C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 04mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.05C/1: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.05C/4: 2.0
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.06C/1: 2.0
Tornillo Cortical 06mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.06C/4: 2.0
Tornillo Cortical 06mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.07C/1: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.07C/4: 2.0
Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.08C/1: 2.0
Tornillo Cortical 08 mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.08C/4: 2.0
Tornillo Cortical 08mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.09C/1: 2.0
Tornillo Cortical 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.09C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 09mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.11C/1: 2.0
Tornillo Cortical 11mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.11C/4: 2.0
Tornillo Cortical 11mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.13C/1: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.13C/4: 2.0
Tornillo Cortical 13mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.15C/1: 2.0
Tornillo Cortical 15mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.15C/4: 2.0
Tornillo Cortical 15mm,
HD®6, 4/Pkg
M-5240.17C/1: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.17C/4: 2.0
Tornillo Cortical 17mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.19C/1: 2.0
Tornillo Cortical 19mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.19C/4: 2.0
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Tornillo Cortical 19mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.21C/1: 2.0
Tornillo Cortical 21mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.21C/4: 2.0
Tornillo Cortical 21mm,
HD6, 4/Pkg
M-5240.23C/1: 2.0
Tornillo Cortical 23mm,
HD6, 1/Pkg
M-5240.23C/4: 2.0
Tornillo Cortical 23mm,
HD6, 4/Pkg
M-5242.08C: 2.0
Deslizador Fenestrado
08mm, HD6, 1/Pkg
M-5243.05C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD6, 1/Pkg
M-5243.05C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 05mm,
HD6, 4/Pkg
M-5243.06C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm),
HD6, 1/Pkg
M-5243.06C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 06mm,
HD6, 4/Pkg
M-5243.07C/1: 2.0
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Tornillo SpeedTip 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5243.07C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 07mm,
HD6, 4/Pkg
M-5243.08C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
HD6, 1/Pkg
M-5243.08C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 08mm,
HD6, 4/Pkg
M-5243.09C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5243.09C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 09mm,
HD6, 4/Pkg
M-5243.11C/1: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm,
HD6, 1/Pkg
M-5243.11C/4: 2.0
Tornillo SpeedTip 11mm,
HD6, 4/Pkg
M-5245.05C/1: 2.0
Tornillo TriLock 05mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.05C/4: 2.0
Tornillo TriLock 05mm,
HD6, 4/Pkg
M-5245.06C/1: 2.0
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Tornillo TriLock 06mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.06C/4: 2.0
Tornillo TriLock 06mm,
HD6, 4/Pkg
M-5245.07C/1: 2.0
Tornillo TriLock 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.07C/4: 2.0
Tornillo TriLock 07mm,
HD6, 4/Pkg
M-5245.08C/1: 2.0
Tornillo TriLock 08mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.08C/4: 2.0
Tornillo TriLock 08mm,
HD6, 4/Pkg
M-5245.09C/1: 2.0
Tornillo TriLock 09mm,
HD6, 1/Pkg
M-5245.09C/4: 2.0
Tornillo TriLock 09mm,
HD6, 4/Pkg
M-5250.05C/1: 2.3
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 1/Pkg
M-5250.05C/4: 2.3
Tornillo Cortical 05mm,
HD6, 4/Pkg
M-5250.07C/4: 2.3
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Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 4/Pkg
M-5250.07C/1: 2.3
Tornillo Cortical 07mm,
HD6, 1/Pkg
M-5252.08C: 2.0
Deslizador Fenestrado
08mm, HD6, 1/Pkg

Instrumental asociado

Instrucciones de
uso-
Instrucciones de
limpieza y

esterilizacion

Si corresponde
esterilizar antes de su
uso: el personal
sanitario tiene la
responsabilidad final de
asegurarse de que el
meétodo de embalaje o
material, incluido un
sistema de depdsito
reutilizable rigido, es
apropiado para su uso
en el proceso de
esterilizacion y
mantenimiento de la
esterilizacion, en las
instalaciones médico
sanitarias. Como
fabricante, MEDARTIS
AG recomienda los
siguientes métodos de
esterilizacidon. Otros

Todos los implantes,
instrumental y
contenedores del
sistema MODUS se
presentan no estériles y
deben ser limpiados,
desinfectados y
esterilizados antes de su
uso. Esto aplica también
al primer uso luego de su
recepcion (después de
quitar el embalaje
protector).

Una limpieza y
desinfeccion meticulosas
SOn necesarias para una
esterilizacion efectiva.
Todos los componentes
implantables estan
indicados para un solo

uso. Los implantes que
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métodos de
esteriizacion no estan
permitidos.

Todos los productos no
estériles se pueden
esterilizar en autoclave
(EN 13060, EN 285).
Tanto para esterilizacién
inicial y subsiguiente, los
siguientes parametros
fueron verificados por el
fabricante de acuerdo
con los requisitos de las
normas de
esterilizacion:
Procedimiento de vacio
fraccionado

Tiempo de exposicion:
>0= 5min
Temperatura:
132°C/134°C

Tiempo de secado:
>20-30min
Desplazamiento de
gravedad

Tiempo de exposicidn:
>0= 5min
Temperatura:
132°C/134°C

Tiempo de secado:

han sido removidos de
un paciente deben ser
descartados. No estd
permitido su reproceso.
El mismo puede
comprometer la
integridad estructural del
implante y/o llevar a una
falla en el dispositivo que
podria resultar en un
dafio para el paciente.
Asimismo, el re-uso de
dispositivos de uso unico
puede generar un riesgo
de contaminacion
biologica entre pacientes
o para el usuario. Los
implantes que no han
entrado en contacto con
pacientes pueden ser
reprocesados.

Es responsabilidad del
usuario asegurar que los
implantes e instrumental
se encuentren
completamente estériles
al ser utilizados; utilizar
procedimientos para
limpieza, desinfeccion y

esterilizacion de los
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>20-30min

Medartis recomienda el
procedimiento de vacio
fraccionado como
método de
esterilizacion, con un
tiempo de exposicion
mayor o igual a 18 min.
La esterilizacidn por
vapor por el
procedimiento de
gravitacidon tiene que ser
verificada por procesos
especificos de
validacién. Ademas, no
utilice esterilizacion por
aire caliente,
esterilizacion por
radiacion, esterilizacion
de formaldehido,
esterilizacion con éxido
de etileno o sustituir los
procedimientos para la
esterilizacion de
productos termolabiles
como plasma o
peréxido de hidrégeno,
para Modus implantes,
instrumental y

contenedores. No se

implantes que se
encuentren
suficientemente
validados; inspeccionar y
mantener regularmente
los dispositivos
empleados (esterilizador,
desinfectadora) y
asegurar que los
pardmetros validados o
recomendados por el
fabricante sean
mantenidos para cada
ciclo.

Deben tenerse en cuenta
ademas las normas
reglamentarias aplicables
en el pais y los
requerimientos de
limpieza del hospital.
Esto aplica en particular a
las diversas instrucciones
para desactivar

eficientemente priones.

Instrucciones basicas
Eleccién de detergentes,
desinfectantes y
equipamiento

Tenga en cuenta los
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recomienda la siguientes aspectos al

esterilizacion rapida. elegir detergentes,
Desde su esterilizacion desinfectantes y equipo
los implantes deben ser para todos los pasos: e
almacenados en Deben ser adecuados
ambiente seco. para su uso previsto (Ej.

Limpieza, desinfeccion o
limpieza ultrasdnica).

e Los detergentes y
desinfectantes deben ser
libres de aldehido (de lo
contrario, los residuos de
sangre se pueden secary
adherirse frmemente a
las superficies).

o E| desinfectante debe
tener una efectividad
probada (como
aprobaciones por
VAH/DGHM o una marca
CE).

e Los detergentes y
desinfectantes deben ser
adecuados y compatibles
para ser utilizados con
los productos.

e Las instrucciones del
fabricante, tales como
las referentes a la

concentracion, tiempo y
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temperatura de
exposicidn, deben ser

seguidas.

Para materiales y
accesorios de limpieza,
tanto para prelimpieza
como para limpieza
manual, tenga en cuenta
lo siguiente:

e Utilice solamente telas
impias y con tratamiento
anti pelusas (Ej. Peform
classic de Schiilke &
Mayr) y/o cepillos
suaves (Ej. Cepillo
Justman de VWR
International) (nunca
utilice cepillos de metal o
virulana).

e De ser necesario, utilice
materiales y accesorios
tales como jeringas,
estiletes de limpieza,
canulas y limpiatubos
para productos
canulados o con un
lumen.

Como accesorio de
secado, Medartis
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recomienda panos libres
de pelusas (Ej. Peform
classic de Schulke &
Mayr) o aire comprimido
para medicina.

Con respecto a la calidad
del agua, Medartis
recomienda agua
desmineralizada y
purificada (Ej. Aqua
purificata) para los pasos
de limpieza, desinfeccidon
y subsiguiente enjuague.
Las bandejas de
implantes e instrumental
de Medartis (acero,
aluminio o plastico) estan
indicadas para
esterilizacion, transporte
y almacenamiento de los
productos. No estan
indicadas de para
impieza y desinfeccion
cuando se encuentran
cargadas. Los productos
deben ser sacados de las
bandejas y luego
limpiados y desinfectados
por separado.

Remueva los
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contaminantes mayores
en la sala de operaciones
antes de segregar el
material sucio.
Preferentemente utilice
una preparacion seca
para el transporte hacia
el departamento de
limpieza/desinfeccion. Si
se utiliza un método con
preparacion humeda,
coloque el instrumento
en una solucién
preparada directamente
luego de su uso. Los
instrumentos deben ser
desensamblados y
abiertos lo mas posible.
Todos los productos
(incluyendo marcas,
agujeros, limenes, etc.)
deben estar cubiertos
por completo con la
solucion. Para evitar el
dafio en los materiales,
no los deje en la solucion
por mayor tiempo del
indicado.

Pretratamiento previo a

la limpieza, desinfeccion
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y esterilizacion
Procedimiento para
pretratamiento

¢ Desensamble y abra los
instrumentos lo mas
posible.

+ \Vacie las bandejas de
instrumental
completamnete y
remueva la tapa de ser
necesario.

e Vacie por completo las
bandejas de implantes y
remueva la tapa de ser
necesario; para las
bandejas de implantes de
acero, los implantes
pueden ser dejados en
las mismas, pero la tapa
debe ser removida
durante el proceso de
enjuague y ser
enjuagadas por
separado,

e Limpie los productos y
partes individuales
debajo del chorro de
agua, utilizando cepillos
suaves (mueva las

partes moviles hacia
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adelante y atras, use
alambre de limpieza,
jeringas y canulaspara
productoa canulados;
para luces mas grandes,
use utilice un limpiatubos
de ser necesario).

¢ Inspeccione
visualmente los
productos y repita el
pretratamiento hasta que
la contaminacion visible
no resulte evidente.

Los instrumentos y
bandejas
desensamblados deben
permanecer separados
para los siguientes
procesos de limpieza y
desinfeccion.

Limpieza y desinfeccion
manual

Proceso de limpieza
manual

Coloque los productos
(desensamblados) en el
bafio de limpieza con la
solucion de limpieza
enzimatica (Ej. Solucién

de detergente enzimatica
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CIDEZYME®, 1,6% V/V)
por 5 minutos (los
productos deben estar
adecuadamente
cubiertos y los
componentes individuales
no deben encontrarse en
una posicion en la que se
dafen unos a otros).
Siga las instrucciones del
fabricante del impiador
enzimatico, a fin de
respetar el tiempo de
exposicion, temperatura
y concentracion
correctas.

Limpie con un cepillo
plastico suave (Ej. cepillo
Justman de VWR
International)

Mueva las partes moviles
adelante y atras varias
veces.

Limpie las luces amplias
con un limpiatubos.

Los productos canulados
(con cavidades cuyo
didmetro es menor o
igual a 1/6 de la longitud
del dispositivo), por
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ejemplo, taladros
canulados, deben ser
limpiados insertando
delicadamente un estilete
de limpieza y enjuagados
utilizando una canula o
jeringa descartable
(volumen de enjuague:
30 ml).

Limpie los productos en
bafio ultrasdnico
utilizando un detergente

.| adecuado por 15
minutos (Ej. Solucion de
detergente enzimatico
CIDEZYME®, 1.6% V/V).
Siga las instrucciones del
fabricante del detergente
para respetar el tiempo
de exposicion,
temperatura y
concetracion correctos.
Enjuaue con agua fria
(T<40°QC) o caliente
(T>40°C) por al menos
un minuto (los productos
con luces o canulados
también deben ser

enjuagados utilizando

jeringas y canulas
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adecuadas); también
pueden utilizarse jets de
agua manuales.
Inspeccione visualmente
los productos y repita el
proceso de limpieza
hasta que la
contaminacion visible no
resulte evidente.
Inspeccione los
productos.

Proceso de desinfeccién
manual

Coloque los productos
(desensamblados),
limpios e inspeccionados
en el bafio de
desinfeccion por 15
minutos (Ej. Solucion
OPA CIDEX®) (los
productos deben estar
adecuadamente
cubiertos v los
componentes individuales
no deben encontrarse en
una posicion en la que se
dafen unos a otros).
Siga las instrucciones del
fabricante del

desinfectante enzimatico,
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a fin de respetar el
tiempo de exposicion,
temperatura y
concentracion correctas.
Mueva las partes moviles
adelante y atras varias
veces.

Las luces grandes
también deben ser
llenadas en los lados.
Los productos canulados
(con cavidades cuyo
didmetro es menos o
igual a 1/6 de la longitud
del dispositivo), por
ejemplo, taladros
canulados, deben ser
llenados con
desinfectante y
enjuagados utilizando
una jeringa y una canula
adecuada (volumen de
enjuague: 30 ml).
Enjuague con agua fria
(T<40°C) o caliente
(T>40°C) por al menos
un minuto (los productos
con luces o canulados
también deben ser

enjuagados utilizando
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jeringas y canulas
adecuadas); jets de agua
manuales también
pueden utilizarse.
Inspeccione visualmente
los productos y repita el
proceso de limpieza y
desinfeccidon hasta que la
contaminacidn visible no
resulte evidente.

Los productos deben
secarse completamente
luego del proceso (es
recomendable secarlos
utilizando aire
comprimido de uso
médico).

Inspeccione los
productos y realice un
service de ser necesario.
Envase los productos
preferentemente en
forma inmediata o, de
ser necesario, luego de
darle mayor tiempo para
su secado.

Limpieza y desinfeccion
automaticos

Las recomendaciones

siguientes deben ser
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sequidas al elegir
detergentes y
desintectantes para este
proceso.

Para limpieza
automatica, asegurese
de que los productos
hayan sido enjuagados
meticulosamente y de
que no haya jabon
remanente.

Al elegir un desinfectante,
tome en cuenta lo
siguiente:

e El proceso de limpieza
incluye las siguientes
fases, de acuerdo con EN

ISO 15883:
Formade @ |---====-u- Embalaje individual. No
presentacion estéril

El presente sdlo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorizacion
antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-2210-17-2
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