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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion

Disposicion
NUmero: DI-2019-9812-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 3 de Diciembre de 2019

Referencia: 1-47-3110-8273-17-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-8273-17-9 del Registro de esta Administracion Nacional de Medicamentos,
Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDCO:

Que por las presentes actuaciones BIOLAP S.A solicita se autorice la inscripcion en el Registro Productores y
Productos de Tecnologia M édica (RPPTM) de esta Administracion Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboracion y comercializacion de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley
16463, e Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada a ordenamiento juridico nacional
por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacién técnica producida por el Instituto Naciona de Productos Médicos, en la que informa que
el producto estudiado retine los requisitos técnicos que contempla la normalegal vigente, y que los establecimientos
declarados demuestran aptitud para la elaboracién y el control de calidad del producto cuya inscripcion en el
Registro se solicita.

Que corresponde autorizar lainscripcion en e RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actlia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por dllo;



EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en e Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Meédica (RPPTM) de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT) del
producto médico marca Globus medical, nombre descriptivo Espaciador lumbar e instrumental asociado y nombre
técnico Sistemas Ortopédicos de Fijacion Interna, para Columna Vertebral, de acuerdo con lo solicitado por
BIOLAP S.A, con los Datos Identificatorios caracteristicos que figuran Caracteristicos que figuran a pie de la
presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° 1F-2019-90556625-APN-DNPM#ANMAT.

ARTICULO 3°- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados debera figurar la leyenda “Autorizado por la
ANMAT PM-1882-59", con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacion e Inscripcion en el RPPTM con los datos caracteristicos
mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorizacion serd de cinco (5) afios, a partir de la fecha de la
presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica
a nuevo producto. Por e Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese a interesado, haciéndole entrega de la
presente Disposicion, conjuntamente con rétul os e instrucciones de uso autorizados 'y el Certificado mencionado en
el articulo 4°. Girese a la Direccion de Gestion de Informacion Técnica a los fines de confeccionar € leggo
correspondiente.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS
Nombre descriptivo: Espaciador lumbar e instrumental asociado

Codigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 15-766-Sistemas Ortopédicos de Fijacion Interna, para
Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Globus medical
Clase de Riesgo: 111

Indicacién/es autorizada/s. Estan indicados para la fusiéon intersomatica en pacientes de esgueleto maduro con
discopatia degenerativa en uno 0 mas niveles de la columna lumbosacra (L1 a S1). Ademas estos pacientes pueden
tener espondilolistesis o retrolistesis de grado 1 en los niveles afectados. L os espaciadores PATRIOT deben llenarse
con material deinjerto oseo.



Modelo/s:

PATRIOT Continental Espaciador

364.009 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 9 mm
364.011 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 11 mm
364.013 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 13 mm
364.015 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 15 mm
364.017 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 17 mm
364.109 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 0°, 9 mm
364.111 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 0°, 11 mm
364.113 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 0°, 13 mm
364.115 Continental ALIF Espaciador, Pequerfio, 0°, 15 mm
364.117 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 0°, 17 mm
364.209 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 8° 9 mm
364.211 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 8%, 11 mm
364.213 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 8%, 13 mm
364.215 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 82, 15 mm
364.217 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 8°, 17 mm
364.311 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 15°, 11 mm
364.313 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 15°, 13 mm
364.315 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 15°, 15 mm
364.317 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 15°, 17 mm
364.409 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 9 mm
364.411 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 11 mm
364.413 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 13 mm
364.415 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 15 mm

364.417 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 17 mm



364.509 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 9 mm
364.511 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8%, 11 mm
364.513 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 13 mm
364.515 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 15 mm
364.517 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8%, 17 mm
364.519 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8° 19 mm
364.521 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 21 mm
364.611 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15° 11 mm
364.613 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15°, 13 mm
364.615 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15° 15 mm
364.617 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15° 17 mm
364.619 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15° 19 mm
364.621 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15°, 21 mm
364.711 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 11 mm
364.713 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 13 mm
364.715 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 15 mm
364.717 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 17 mm
364.719 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 19 mm
364.721 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 21 mm
364.759 Continental ALIF Espaciador, Grande 5°, 9 mm
Nro. de certificado 3888-1-2017

364.813 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 13 mm
364.815 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 15 mm
364.817 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 17 mm
364.819 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 19 mm

364.821 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 21 mm



PATRIOT Signature Espaciador

368.207 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 7 mm

375.146 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 15 mm

375.148 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 17 mm

375.149 TransContinental Espaciador, 22 mm, Small, 6°, 9 mm

375.151 TransContinental Espaciador, 22 mm, Small, 6°, 11 mm

375.153 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6°, 13 mm
375.155 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 62, 15 mm
375.157 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6°, 17 mm
375.160 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 30 mm, 7 mm

375.161 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 30 mm, 9 mm

375.162 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 30 mm, 11 mm

375.163 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 30 mm, 13 mm

375.167 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 7 mm
375.169 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10° 9 mm
375.171 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 11 mm
375.173 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 13 mm
375.175 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 15 mm
375.177 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 17 mm
375.192 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 9 mm
375.193 TransContinental Espaciador coronal, 10° 18 mm x 30 mm, 11 mm
375.194 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 13 mm
375.195 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 15 mm
375.196 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 17 mm
375.207 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 7 mm

375.209 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 9 mm



375.211 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 11 mm

375.213 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 13 mm

375.215 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 15 mm

375.217 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 17 mm

375.245 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 7 mm
375.249 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 9 mm
375.251 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 11 mm
375.253 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 13 mm
375.255 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 15 mm
375.257 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 17 mm
375.260 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 35 mm, 7 mm

375.261 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 35 mm, 9 mm

375.262 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 35 mm, 11 mm

375.263 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 35 mm, 13 mm

375.267 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 7 mm
375.269 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 9 mm
375.271 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 11 mm
375.273 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 13 mm
375.275 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 15 mm
375.277 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 17 mm
375.292 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 9 mm
375.293 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 11 mm
375.294 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 13 mm
375.449 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 9 mm
375.451 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 11 mm

375.453 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 13 mm



375.455 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 15 mm
375.457 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 17 mm
375.460 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 20 mm, 7 mm

375.461 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 20 mm, 9 mm

375.462 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 20 mm, 11 mm
375.463 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 20 mm, 13 mm
375.467 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 7 mm
375.469 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 9 mm
375.471 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 11 mm
375.473 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 13 mm
375.475 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 15 mm
375.477 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 17 mm
375.492 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 9 mm
375.493 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 11 mm
375.494 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 13 mm
375.495 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 15 mm
375.496 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 17 mm
375.507 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 7 mm

375.509 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 9 mm

375.511 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 11 mm

375.513 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 13 mm

375.515 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 15 mm

375.517 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6° 17 mm

375.541 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 7 mm

375.542 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 9 mm

375.543 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 11 mm



375.544 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 13 mm

375.545 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 7 mm
375.546 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 15 mm

375.548 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 17 mm

375.549 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 9 mm
375.551 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 11 mm
375.553 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 13 mm
375.555 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 15 mm
375.557 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 17 mm
375.559 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 7 mm

375.560 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 9 mm

375.561 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 11 mm

375.562 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 13 mm

375.563 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 15 mm

375.564 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 17 mm

375.567 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 7 mm
375.569 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 9 mm
375.571 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 11 mm
375.573 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 13 mm
375.575 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 15 mm
375.577 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 17 mm
375.592 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 40 mm, 9 mm
375.593 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 40 mm, 11 mm
375.594 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 40 mm, 13 mm
375.595 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 40 mm, 15 mm

375.596 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 40 mm, 17 mm



375.607 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 7 mm

375.609 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 9 mm

375.611 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 11 mm

375.613 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 13 mm

375.615 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 15 mm

375.617 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 17 mm

375.645 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 7 mm
375.649 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 9 mm
375.651 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 11 mm
375.653 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 13 mm
375.655 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 15 mm
375.657 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 17 mm
375.667 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 7 mm
375.669 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 9 mm
375.671 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10° 11 mm
375.673 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 13 mm
375.675 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 15 mm
375.677 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 17 mm
375.678 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 6°, 7 mm

375.679 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 9 mm
375.680 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 11 mm
375.682 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 9 mm
375.683 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 11 mm
375.684 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 13 mm
375.685 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 15 mm

375.686 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 17 mm



375.688 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 13 mm

375.689 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 15 mm

375.690 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 17 mm

375.692 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 9 mm
375.693 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 11 mm
375.694 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 13 mm
375.695 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 15 mm
375.696 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 17 mm
375.707 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 7 mm

375.709 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 9 mm

375.711 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 11 mm

375.867 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 7 mm
375.869 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 9 mm
375.871 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 11 mm
375.873 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10° 13 mm
375.875 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10° 15 mm
375.877 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 17 mm
375.878 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 7 mm

375.879 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 9 mm

375.880 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 11 mm

375.882 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 9 mm
375.883 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 11 mm
375.884 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 13 mm
375.885 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 15 mm
375.886 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 17 mm

375.888 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 13 mm



375.889 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 15 mm

375.890 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 17 mm

375.892 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 9 mm
375.893 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 11 mm
375.894 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 13 mm
375.895 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 15 mm
375.896 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 17 mm
375.898 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 11 mm

375.899 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 13 mm

375.907 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6° 7 mm

375.909 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 9 mm

375.911 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 11 mm

375.913 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 13 mm

375.915 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 15 mm

375.917 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 17 mm

375.945 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 7 mm
375.949 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 9 mm
375.951 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 11 mm
375.953 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 13 mm
375.955 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 15 mm
375.957 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 17 mm
375.967 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 7 mm
375.969 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 9 mm
375.971 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10° 11 mm
375.973 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 13 mm

375.975 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10° 15 mm



375.977 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 17 mm
375.978 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 6°, 7 mm
375.979 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 9 mm
375.980 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 11 mm
375.285 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 15 mm
375.287 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.328 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 8 mm
375.329 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 9 mm
375.331 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 11 mm
375.333 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.335 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.337 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.378 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 8 mm
375.379 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 9 mm
375.381 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 11 mm
375.383 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.385 TransContinental M Espaciador, 6° 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.387 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.428 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 8 mm
375.429 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 9 mm
375.431 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 11 mm
375.433 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.435 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.437 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 17 mm
375.478 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 8 mm

375.479 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 9 mm



375.481 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 11 mm
375.483 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.485 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.487 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 17 mm
375.528 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 8 mm
375.529 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 9 mm
375.531 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 11 mm
375.533 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 13 mm
375.535 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 15 mm
375.537 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 17 mm
375.578 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 8 mm
375.579 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 9 mm
375.581 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 11 mm
375.583 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 13 mm
375.585 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 15 mm
375.587 TransContinental M Espaciador, 6 °, 20 mm x 60 mm, 17 mm
375.622 TransContinental M Espaciador 20° 20 mm x 35 mm, 11 mm
375.624 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 13 mm
375.626 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.628 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.630 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 19 mm
375.632 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 40 mm, 11 mm
375.634 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.636 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.638 TransContinental M Espaciador 20° 20 mm x 40 mm, 17 mm

375.640 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 40 mm, 19 mm



375.644 TransContinental M Espaciador 25° 20 mm x 35 mm, 13 mm
664.117 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 17mm
664.209 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 9mm
664.211 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 11mm
664.213 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 13mm
664.215 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 15mm
664.217 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 17mm
664.311 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 11mm
664.313 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 13mm
664.315 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 15mm
664.317 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 17mm
664.409 Patriot Continental Probador mediano 0°, 9mm
664.411 Patriot Continental Probador mediano 0°, 11mm
664.413 Patriot Continental Probador mediano 0°, 13mm
664.415 Patriot Continental Probador mediano 0°, 15mm
664.417 Patriot Continental Probador mediano 0°, 17mm
664.419 Patriot Continental Probador mediano 0°, 19mm
664.421 Patriot Continental Probador mediano 0°, 21mm
664.500 Patriot Continental Soporte/Insertador

664.501 Patriot Continental Vaina Soporte/lnsertador
664.502 Patriot Continental |mpactador

664.508 Patriot Continental Distractor/Insertador

664.509 Patriot Continental Probador mediano 8°, 9mm
664.511 Patriot Continental Probador mediano 8°, 11mm
664.513 Patriot Continental Probador mediano 8°, 13mm

664.515 Patriot Continental Probador mediano 8°, 15mm



664.517 Patriot Continental Probador mediano 8°, 17mm
664.519 Patriot Continental Probador mediano 8°, 19mm
664.521 Patriot Continental Probador mediano 8°, 21mm
664.611 Patriot Continental Probador mediano 15°, 11mm
664.613 Patriot Continental Probador mediano 15°, 13mm
664.615 Patriot Continental Probador mediano 15°, 15mm
664.617 Patriot Continental Probador mediano 15°, 17mm
664.619 Patriot Continental Probador mediano 15°, 19mm
664.621 Patriot Continental Probador mediano 15°, 21mm
664.711 Patriot Continental Probador grande 8°, 11mm
664.713 Patriot Continental Probador grande 8°, 13mm
664.715 Patriot Continental Probador grande 8°, 15mm
664.717 Patriot Continental Probador grande 8°, 17mm
664.719 Patriot Continental Probador grande 8°, 19mm
664.721 Patriot Continental Probador grande 8°, 21mm
664.759 Patriot Continental Probador grande 5°, 9mm
664.813 Patriot Continental Probador grande 15°, 13mm
664.815 Patriot Continental Probador grande 15°, 15mm
664.817 Patriot Continental Probador grande 15°, 17mm
664.819 Patriot Continental Probador grande 15°, 19mm
664.821 Patriot Continental Probador grande 15°, 21mm
664.909 Patriot Continental Probador 8°, 9mm

664.911 Patriot Continental Probador 8°, 11mm

664.913 Patriot Continental Probador 8°, 13mm

664.915 Patriot Continental Probador 8°, 15mm

664.917 Patriot Continental Probador 8°, 17mm



664.919 Patriot Continental Probador 8°, 19mm

664.921 Patriot Continental Probador 8°, 21mm

664.929 Patriot Continental Raspador 8°, 9mm

664.931 Patriot Continental Raspador 8°, 11mm

675.051 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 11mm
675.053 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 13mm
675.055 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 15mm
675.057 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 17mm
675.059 16mm Probador 0 grados lordético, 5mm

675.060 16mm Probador 0 grados lordético, 7mm

675.061 16mm Probador O grados lordético, 8mm

675.062 16mm Probador 0 grados lordético, 11mm

675.063 16mm Probador 0 grados lordético, 13mm

675.065 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 5mm
675.067 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 7mm
675.069 TransContinental 18mm Probador, 10° L ordético, 9mm
675.071 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 11mm
675.073 TransContinental 18mm Probador, 10° Lord6tico, 13mm
675.075 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 15mm
675.077 TransContinental 18mm Probador, 10° Lorddtico, 17mm
675.083 18mm Probador, Angulado, Lorddético Derecho, 5mm
675.085 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 7mm
675.087 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 9mm
675.089 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 11mm
675.091 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 13mm

675.106 TransContinental LLIF Probador, Lord6tico, 5mm



675.107 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 7mm
675.109 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 9mm
675.111 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 11mm
675.113 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 13mm
675.115 TransContinental LLIF Probador, Lorddtico, 15mm
675.117 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 17mm
675.173 Penfield, Bayoneta, Tiro

675.174 Penfield, Bayoneta, Tiro, 190mm

675.201 Guia de conexion rapida, 12mm

675.227 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 7mm
675.229 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 9mm
675.231 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 11mm
675.233 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordoético, 13mm
675.235 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 15mm
675.237 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 17mm
675.273 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 5mm
675.275 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 7mm
675.277 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 9mm
675.279 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 11mm
675.281 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 13mm
675.351 26mm Probador, Paralelo, 5mm

675.352 26mm Probador, Paralelo, 7mm

675.353 26mm Probador, Paralelo, 9mm

675.354 26mm Probador, Paralelo, 11mm

675.355 26mm Probador, Paralelo, 13mm

675.356 26mm Probador, Paralelo, 15mm



675.357 26mm Probador, Paralelo, 17mm

675.359 26mm Probador 6° Lorddtico, 7mm

675.360 26mm Probador 10° Lordético, 9mm

675.361 26mm Probador 10° Lordético, 11mm

675.362 26mm Probador 10° Lord6tico, 13mm

675.363 26mm Probador 10° Lorddético, 15mm

675.364 26mm Probador 10° Lord6tico, 17mm

375.295 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 15 mm
375.296 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 17 mm
375.307 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 7 mm

375.309 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 9 mm

375.311 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 11 mm

375.313 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 13mm

375.315 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 15 mm

375.317 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 17 mm

375.341 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 7 mm

375.342 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 9 mm

375.343 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 11 mm
375.344 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 13 mm
375.345 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 7 mm
375.346 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 15 mm
375.348 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 17 mm
375.349 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 9 mm
375.351 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 11 mm
375.353 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 13 mm

375.355 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 15 mm



375.357 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 17 mm
375.360 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 7 mm

375.361 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 9 mm

375.362 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 11 mm

375.363 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 13 mm

375.367 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 7 mm
375.369 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 9 mm
375.371 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 11 mm
375.373 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 13 mm
375.375 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 15 mm
375.377 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 17 mm
375.392 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 35 mm, 9 mm
375.393 TransContinental Espaciador coronal, 10° 18 mm x 35 mm, 11 mm
375.394 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 35 mm, 13 mm
375.395 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 35 mm, 15 mm
375.396 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 35 mm, 17 mm
375.407 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 7 mm

375.409 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 9 mm

375.411 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 11 mm

375.413 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 13 mm

375.415 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 15 mm

375.417 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 17 mm

375.441 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 7 mm

375.442 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 9 mm

375.443 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 11 mm

375.444 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 13 mm



375.445 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 7 mm
375.446 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 15 mm

375.448 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 17 mm

375.713 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 13 mm

375.715 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 15 mm

375.717 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 17 mm

375.745 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 7 mm
375.749 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 9 mm
375.751 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 11 mm
375.753 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 13 mm
375.755 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 15 mm
375.757 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 17 mm
375.767 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 7 mm
375.769 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 9 mm
375.771 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10° 11 mm
375.773 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 13 mm
375.775 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 15 mm
375.777 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 17 mm
375.778 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 6°, 7 mm

375.779 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 9 mm

375.780 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 11 mm

375.782 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 9 mm
375.783 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 11 mm
375.784 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 13 mm
375.785 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 15 mm

375.786 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 17 mm



375.788 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 13 mm

375.789 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 15 mm

375.790 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 17 mm

375.792 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 9 mm
375.793 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 11 mm
375.794 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 13 mm
375.795 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 15 mm
375.796 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 17 mm
375.798 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 6°, 7 mm

375.799 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 9 mm

375.807 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 7 mm

375.809 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 9 mm

375.811 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 11 mm

375.813 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 13 mm

375.815 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 15 mm

375.817 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 17 mm

375.845 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 7 mm
375.849 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 9 mm
375.851 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 11 mm
375.853 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 13 mm
375.855 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 15 mm
375.857 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 17 mm
375.982 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 55 mm, 9 mm
375.983 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 55 mm, 11 mm
375.984 TransContinental Espaciador coronal, 10° 18 mm x 55 mm, 13 mm

375.985 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 55 mm, 15 mm



375.986 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 55 mm, 17 mm
375.988 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 13 mm
375.989 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 15 mm
375.990 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 17 mm
375.992 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 60 mm, 9 mm
375.993 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 60 mm, 11 mm
375.994 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 60 mm, 13 mm
375.995 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 60 mm, 15 mm
375.996 TransContinental Espaciador coronal, 10° 18 mm x 60 mm, 17 mm
375.998 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 15 mm
375.999 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 17 mm
375.028 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 8 mm

375.029 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 9 mm

375.031 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 11 mm

375.033 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 13 mm

375.035 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 15 mm

375.037 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 17 mm

375.078 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 8 mm
375.079 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 9 mm
375.081 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 11 mm
375.083 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 13 mm
375.085 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.087 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.128 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 8 mm

375.129 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 9 mm

375.131 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 11 mm



375.133 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.135 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.137 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 17 mm
375.178 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 8 mm
375.179 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 9 mm
375.181 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 11 mm
375.183 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.185 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.187 TransContinental M Espaciador, 6° 20 mm x 40 mm, 17 mm
375.228 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 8 mm
375.229 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 9 mm
375.231 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 11 mm
375.233 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 13 mm
375.235 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 15 mm
375.237 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.278 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 8 mm
375.279 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 9 mm
375.281 TransContinental M Espaciador, 6° 20 mm x 45 mm, 11 mm
375.283 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 13 mm
368.208 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 8 mm

368.209 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 9 mm

368.210 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 10 mm

368.211 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 11 mm

368.212 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 12 mm

368.213 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 13 mm

368.215 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 15 mm



368.217 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 17 mm
368.227 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 7 mm
368.228 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 8 mm
368.229 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 9 mm
368.230 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 10 mm
368.231 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 11 mm
368.232 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 12 mm
368.233 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 13 mm
368.235 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 15 mm
368.237 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 17 mm
368.247 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 7 mm
368.248 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 8 mm
368.249 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 9 mm
368.250 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 10 mm
368.251 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 11 mm
368.252 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 12 mm
368.253 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 13 mm
368.254 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 14 mm
368.255 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 15 mm
368.256 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 16 mm
368.257 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 17 mm
368.307 Signature TLIF Espaciador, Grande, 7 mm
368.308 Signature TLIF Espaciador, Grande, 8 mm
368.309 Signature TLIF Espaciador, Grande, 9 mm
368.310 Signature TLIF Espaciador, Grande, 10 mm

368.311 Signature TLIF Espaciador, Grande, 11 mm



368.312 Signature TLIF Espaciador, Grande, 12 mm

368.313 Signature TLIF Espaciador, Grande, 13 mm

368.315 Signature TLIF Espaciador, Grande, 15 mm

368.317 Signature TLIF Espaciador, Grande, 17 mm

368.327 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 7 mm

368.328 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 8 mm

368.329 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 9 mm

368.330 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 10 mm

368.331 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 11 mm

368.332 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 12 mm

368.333 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 13 mm

368.335 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 15 mm

368.337 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 17 mm

368.347 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 7 mm

368.348 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 8 mm

375.659 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.661 TransContinental M Espaciador 25° 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.663 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 35 mm, 19 mm
375.665 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 35 mm, 21 mm
375.722 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 45 mm, 11 mm
375.724 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 45 mm, 13 mm
375.726 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 45 mm, 15 mm
375.728 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.730 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 45 mm, 19 mm
375.732 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 50 mm, 11 mm

375.734 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 50 mm, 13 mm



375.736 TransContinental M Espaciador 20° 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.738 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.740 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 50 mm, 19 mm
375.744 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.759 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.761 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 40 mm, 17 mm
375.763 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 40 mm, 19 mm
375.765 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 40 mm, 21 mm
375.822 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 55 mm, 11 mm
375.824 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.826 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.828 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 55 mm, 17 mm
375.830 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 55 mm, 19 mm
375.844 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 45 mm, 13 mm
375.859 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 45 mm, 15 mm
375.861 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.863 TransContinental M Espaciador 25° 20 mm x 45 mm, 19 mm
375.865 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 45 mm, 21 mm
375.922 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.924 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.926 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.928 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 19 mm
375.930 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 21 mm
375.932 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.934 TransContinental M Espaciador 25° 20 mm x 55 mm, 15 mm

375.936 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 mm, 17 mm



375.938 TransContinental M Espaciador 25° 20 mm x 55 mm, 19 mm
375.940 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 mm, 21 mm
664.009 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 9mm
664.011 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 11mm
664.013 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 13mm
664.015 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 15mm
664.017 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 17mm
664.109 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 9mm
664.111 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 11mm
664.113 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 13mm
664.115 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 15mm
664.933 Patriot Continental Raspador 8°, 13mm

664.935 Patriot Continental Raspador 8°, 15mm

664.937 Patriot Continental Raspador 8°, 17mm

664.939 Patriot Continental Raspador 8°, 19mm

664.941 Patriot Continental Raspador 8°, 21mm

668.020 Signature Lima, Angulada, Dentada

668.021 Signature Lima, Angulada, Estriada

668.040 Signature Impactador, Derecho

668.041 Signature Impactador, Angulado

668.050 Signature Destornillador de pin

668.100 Signature Soporte de implante, Largo

668.101 Signature Soporte de implante, Corto

668.110 Signature Soporte de implante

668.150 Signature Soporte

668.160 Signature Mango de acoplamiento rapido



668.207 Signature, Pequefio, Probador, 7mm
668.208 Signature, Pequefio, Probador, 8mm
668.209 Signature, Pequefio, Probador, 9mm
668.210 Signature, Pequefio, Probador, 10mm
668.211 Signature, Pequefio, Probador, 11mm
668.212 Signature, Pequefio, Probador, 12mm
668.213 Signature, Pequefio, Probador, 13mm
668.214 Signature, Pequefio, Probador, 14mm
668.215 Signature, Pequefio, Probador, 15mm
668.216 Signature, Pequefio, Probador, 16mm
668.217 Signature, Pequefio, Probador, 17mm
668.307 Signature, Grande, Probador, 7mm
668.308 Signature, Grande, Probador, 8mm
668.309 Signature, Grande, Probador, 9mm
668.310 Signature, Grande, Probador, 10mm
668.311 Signature, Grande, Probador, 11mm
668.312 Signature, Grande, Probador, 12mm
668.313 Signature, Grande, Probador, 13mm
668.314 Signature, Grande, Probador, 14mm
668.315 Signature, Grande, Probador, 15mm
668.316 Signature, Grande, Probador, 16mm
668.317 Signature, Grande, Probador, 17mm
668.407 Signature, Distractor de paleta, 7mm
668.408 Signature, Distractor de paleta, 8mm
Nro. de certificado 3786-1-2017

668.409 Signature, Distractor de paleta, 9mm



668.410 Signature, Distractor de paleta, 10mm

668.411 Signature, Distractor de paleta, 11mm

668.412 Signature, Distractor de paleta, 12mm

668.413 Signature, Distractor de paleta, 13mm

668.414 Signature, Distractor de paleta, 14mm

668.415 Signature, Distractor de paleta, 15mm

668.416 Signature, Distractor de paleta, 16mm

668.417 Signature, Distractor de paleta, 17mm

668.507 Signature, Medidor/Rasurador, 7mm

668.508 Signature, Medidor/Rasurador, 8mm

668.509 Signature, Medidor/Rasurador, 9mm

668.510 Signature, Medidor/Rasurador, 10mm

668.511 Signature, Medidor/Rasurador, 11mm

668.512 Signature, Medidor/Rasurador, 12mm

668.513 Signature, Medidor/Rasurador, 13mm

668.514 Signature, Medidor/Rasurador, 14mm

668.515 Signature, Medidor/Rasurador, 15mm

668.516 Signature, Medidor/Rasurador, 16mm

668.517 Signature, Medidor/Rasurador, 17mm

675.043 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 5mm
675.045 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 7mm
675.046 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 9mm
675.365 TransContinental 22mm Probador, 10° L ordético, 5mm
675.367 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 7mm
675.369 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 9mm

675.371 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 11mm



675.373 TransContinental 22mm Probador, 10° Lorddtico, 13mm
675.375 TransContinental 22mm Probador, 10° Lord6tico, 15mm
675.377 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 17mm
675.427 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lord6tico, 7mm
675.429 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordotico, 9mm
675.431 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 11mm
675.433 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lord6tico, 13mm
675.435 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 15mm
675.437 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 17mm
675.443 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordotico, 5mm
675.445 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 7mm
675.449 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lord6tico, 9mm
675.451 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lord6tico, 11mm
675.453 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lord6tico, 13mm
675.455 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lord6tico, 15mm
675.457 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 17mm
675.473 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 5mm

675.475 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 7mm

675.477 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 9mm

675.479 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 11mm

675.481 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 13mm

675.500 Vaina de insercion 26mm

675.501 Vainade insercion

675.502 |mpactador

675.503 Cobb grande

675.504 Cobb grande



675.505 Lima

675.506 Cortador rotativo de disco

675.507 Cuchilladiscal cuadrada, 6mm

675.522 Vainade insercion, 22mm

675.533 Cuchilladiscal cuadrada, 6mm

675.534 Cuchilladiscal cuadrada, 7mm

675.535 Cuchilladiscal cuadrada, 9mm

675.543 18mm Probador, Angulado, Lordético, 5mm
675.545 18mm Probador, Angulado, Lordético, 7mm
675.547 18mm Probador, Angulado, Lordético, 9mm
675.549 18mm Probador, Angulado, Lordético, 11mm
675.551 18mm Probador, Angulado, Lordético, 13mm
675.573 22mm Probador, Angulado, Lordético, 5mm
675.575 22mm Probador, Angulado, Lord6tico, 7mm
675.577 22mm Probador, Angulado, Lordético, 9mm
675.579 22mm Probador, Angulado, Lordético, 11mm
675.581 22mm Probador, Angulado, Lordético, 13mm
675.603 TransContinental Herramienta de remocidn/insercién de cuiia
675.619 Raspador, 19mm

675.621 Raspador, 21mm

675.630 LLIF Valva, 130mm

675.640 LLIF Vava, 140mm

675.650 LLIF Vava, 150mm

675.660 LLIF Valva, 160mm

675.670 LLIF Vava, 170mm

675.673 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 5mm



675.675 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 7mm
675.677 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 9mm
675.679 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 11mm
675.681 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 13mm
675.823 Canula aisladora, 20mm

675.827 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lord6tico, 7mm
675.829 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lord6tico, 9mm
675.831 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 11mm
675.833 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 13mm
675.835 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lord6tico, 15mm
675.837 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 17mm
675.930 Vainade insercion, 16mm

675.940 Insertador de soporte

675.950 Vainade insercion

675.960 Vainade insercion Coronal, 18mm

964.001 Continental ALIF Modulo de implante, estandar
964.002 Continental ALIF Médulo de implantes, Extra pequefio
964.003 Continental ALIF Médulo de implantes, Grande
964.004 Continental ALIF Modulo de implantes, Pequefio & Mediano
964.005 Continental ALIF Cajagréfica

964.006 Continental Caja gréfica de instrumentos

964.010 Patriot Continental M édulo probador grande

968.001 Signature Caja gréfica de instrumentos

968.010 Signature Modulo de implantes, Pequefio

968.020 Signature Médulo de implantes, Grande

968.040 Signature M 6dulo de implantes, Pequefio, MIS



968.050 Signature Médulo de implantes, Grande, MIS

968.060 Signature Médulo de implantes, D Pequefio

968.070 Signature Modulo de implantes, D Grande

968.080 Signature Médulo de implantes, Ti Pequefio

968.090 Signature Médulo de implantes, Ti Grande

975.001 TransContinental Médulo, Estandar

975.002 TransContinental Modulo, Extra Grande

975.003 TransContinental Modulo, Extra Pequefio

975.004 TransContinental Médulo, Lord6tico

975.005 TransContinental Caja gréfica 1

975.006 TransContinental Caja gréfica 2

975.007 TransContinental Caja grafica de insercién

975.011 TransContinental Caja gréfica de implantes

975.020 TransContinental Caja gréfica - Implantes, 16 mm Ancho
975.022 TransContinental 22 mm Caja gréfica de implantes ancha
975.024 TransContinental 10° Caja gréfica de implantes Lordético
975.025 TransContinental Coronal Caja gréfica de implantes conicos
975.026 TransContinental 26 mm Caja gréfica de implantes ancha
975.030 TransContinental 22 mm Caja gréfica de probador ancha
975.031 TransContinental 10° Caja gréafica de probador Lordético
975.041 TransContinental Caja grafica de probadores angulados
975.045 TransContinental M 20grados y 25grados Lordético Caja grafica
975.051 TransContinental M Caja gréfica

368.349 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 9 mm

368.350 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 10 mm

368.351 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 11 mm



368.352 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 12 mm
368.353 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 13 mm
368.354 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 14 mm
368.355 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 15 mm
368.356 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 16 mm
368.357 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 17 mm
368.407 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 7 mm
368.408 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 8 mm
368.409 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 9 mm
368.410 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 10 mm
368.411 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 11 mm
368.412 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 12 mm
368.413 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 13 mm
368.415 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 15 mm
368.417 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 17 mm
368.247S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 7 mm
368.248S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 8 mm
368.249S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 9 mm
368.250S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 10 mm
368.251S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 11 mm
368.252S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 12 mm
368.253S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 13 mm
368.254S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 14 mm
368.255S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 15 mm
368.256S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 16 mm

368.257S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 17 mm



368.347S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 7 mm

368.348S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 8 mm

368.349S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 9 mm

368.350S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 10 mm

368.351S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 11 mm

368.352S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 12 mm

368.353S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 13 mm

368.354S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 14 mm

368.355S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 15 mm

368.356S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 16 mm

368.357S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 17 mm

PATRIOT TransContinental Espaciador

375.007 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 7 mm

375.009 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 9 mm

375.011 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 11 mm

375.013 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 13 mm

375.015 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 15 mm

375.017 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 17 mm

375.045 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 7 mm
375.049 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 9 mm
375.051 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 11 mm
375.053 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 13 mm
375.055 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 15 mm
375.057 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 17 mm
375.060 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 7 mm

375.061 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 9 mm



375.062 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 11 mm

375.063 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 13 mm
375.067 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 7 mm
375.069 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 9 mm
375.071 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10° 11 mm
375.073 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 13 mm
375.075 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10° 15 mm
375.077 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 17 mm
375.092 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 9 mm
375.093 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 11 mm
375.094 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 13 mm
375.095 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 15 mm
375.096 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 17 mm
375.107 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 7 mm

375.109 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 9 mm

375.111 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6%, 11 mm

375.113 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 13 mm

375.115 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 15 mm

375.117 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6%, 17 mm

375.141 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 7 mm

375.142 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 9 mm

375.143 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0° 11 mm

375.144 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 13 mm

375.145 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6%, 7 mm
Periodo de vida Util: 5 afios del producto medico esteril

Forma de presentacion: Envase unitario.



Metodo de esterilizacion: Radiacion gamma
Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Nombre del fabricante: Globus Medical

Lugar/es de elaboracion: 2560 General Armistead Avenue, Valley Forge Business Center, Audubon, PA Estados
Unidos 19403, Audubon, PA Estados Unidos 19403., Estados Unidos

Expediente N° 1-47-3110-8273-17-9

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.12.03 13:53:03 ART
Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO

SubAdministrador

Administracion Naciona de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.12.03 13:53:05 -03:00



PROYECTO DE ROTULO )
Anexo III.B — Disposicion ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004)
Espaciador lumbar e instrumental asociado

Fabricante: GLOBUS MEDICAL, Inc. 2560 Importador: Bio Lap S.A. Av. Cérdoba 1547 1°
General Armistead Avenue, Valley Forge piso (C1015ABR) CABA. Argentina

Business Center, Audubon, PA Estados Unidos

19403 :

Espaciador lumbar

Globus Medical 7

Modelo: segun corresponda _ .+ Cantidad: 1
Medida: segun corresponda '

Rerl wwxx 9T xxxx
NO ESTERIL

‘PRODUCTO DE UN SOLO USO

» Lea las Instrucciones de Uso
Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497
Autorizado por la ANMAT PM 1882-59
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nota: el presente modelo de rotulo es valido para todos los modelos que integran Ia
familia y que se comerclallzan no estériles

Fabricante: GLOBUS MEDICAL, Inc. 2560 Importador: Bio Lap S.A. Av. Cordoba 1547 1°
General Armistead Avenue, Valley Forge plso {C1015ABR) CABA. Argentina

Business Center, Audubon, PA Estados Unidos

19403

Espaciador lumbar

Globus Medical ‘

Modelo: segun corresponda ' Cantidad: 1

Medida: segun corresponda ;

frEr) XXXX XXXX Fecha de Vencimiento: yyyy-mm
PRODUCTO ESTERIL. Esterilizado por radiacién gamma '

® PRODUCTO DE UN SOLO USO

Lea las Instrucciones de Uso
Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497
Autorizado por la ANMAT PM 1882-59
Venta exclusiva a profesionalés e instituciones sanitarias /

Nota: el presente
familia y que se

pdelo de rotulo es valido para todos los modefos que integran la
erclallzan estériles

IF-2019
' tal ‘N\ !
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INSTRUCCIONES DE USO
Anexo lil.B - Dlsposmlon ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004)
Espaciador lumbar e instrumental asociado

3.1. Las indicaciones contempladas en el item 2 de este reglamento (Rétulo), salvo las
que figuran en los items 2.4 y 2.5;

Fabricahte: GLOBUS MEDICAL, Inc. 2560 Importador: Bio Lap S.A. Av. Cordoba 1547 1°
General Armistead Avenue, Valley Forge piso (C1015ABR) CABA. Argentina
Business Center, Audubon, PA Estados Unidos '

19403

Espaciador lumbar

Globus Medical

Modelo: segun corresponda Cantidad: 1

Medida: segln corresponda | [reF] KXXX

NO ESTERIL ' ® PRODUCTO DE UN SOLO USQ

Lea las Instrucciones de Uso
Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497 o
Autorizado por la ANMAT PM 1882-59 | |
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias '

Fabricante: GLOBUS MEDICAL, Inc. 2560 Importador: Bio Lap S.A. Av. Cérdoba 1547 1°
General Armistead Avenue, Valley Forge piso (C1015ABR) CABA. Argentina

Business Center, Audubon, PA Estados Unidos ,

19403

Espaciador lumbar

Globus Medical

Modelo: segun corresponda Cantidad: 1
Medida: segun corresponda [ref} XXXX

PRODUCTO ESTERIL, Esterilizado por radiacién gamma
® PRODUCTO DE UN SOLO USO

/'\ Lea las Instrucciones de Uso

Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497
Autorizado por la ANMAT PM 1882-58

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

3.2. Las prestaciones contempladas en el item 3 del Anexo de la Resolucién GMC N°
72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los
Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados; '

Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso, y las técnicas
quirargicas correspondientes. Asegtrese de conocer bien la técnica qufrirgica apropiada.

|

iento. Otros riesgos

Advertencias

625D PN-DNPM#ANMAT N
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« Fractura de componentes del dispositivo
* Pérdida de fijacién

. F\alta de unién

« Fractura vertebral

» Lesion neurologica

« Lesion vascular o visceral

Determinadas enfermedades degenerativas o condiciones fisiologicas subyacentes, como
diabetes, artritis reumatoide y osteoporosis, pueden alterar el proceso de curacién, lo que
incrementa el riesgo de rotura del implante o de fractura vertebral.

Los pacientes con cirugia de columna previa en los niveles que van a ser tratados tienen
un pronodstico clinico distinto en comparacion con aquellos sin cirugia anterior.

Los componentes de este sistema no se deben utilizar con ningun componente de otro
sistema o fabricante.

Los componentes de este sistema estan fabricados con PEEK.

l.os metales diferentes y en contacto mutuo pueden acelerar este proceso por efecto de la
corrosion galvanica. Por motivos funcionales, mecanicos y metalurgicos, no se recomienda
mezclar componentes implantables de distintos materiales.

Estas advertencias no incluyen los posibles efectos adversos de las intervenciones
quirirgicas en general; se trata de consideraciones de importancia especificas de los
implantes ortopédicos. Es preciso explicar al paciente los riesgos generales de la cirugia
antes de realizar la intervencion. .

Precauciones

La implantacién de dispositivos de fusién intervertebral debe dejarse exclusivarhente en

. manos de cirujanos de columna expertos, ya que se trata de un procedimiento de gran

complejidad técnica que presenta riesgo de lesiones graves al paciente.

A la hora de seleccionar el tamafo del |mplante hay que tener e n cuenta la planificacién
preoperatoria y la anatomia del paciente.

Los implantes quirtrgicos nunca se deben reutilizar. Un implante explantado nunca se debe
volver a implantar. Aunque parezca que el dispositivo no estd dafiado, puede tener
pequefios defectos y patrones de esfuerzo internos que podrian causar su rotura.

Instruya al paciente de forma adecuada. La discapacidad mental o fisica que comprometa
o anule la capacidad del paciente de observar las limitaciones o precauciones necesarias
puede conducirle a una situacién de riesgo durante la rehabilitacién posoperatoria.

Para que el implante ofrezca resultados éptimos, el cirujano debe considerar el nivel de
implantacién, el peso y el nivel de actividad del paciente, y otras cond|C|ones que puedan
afectar al rendimiento de este sistema.

No se ha determinado la seguridad y compatibilidad de los implantes/PATRIOT en entornos
de RM, ni se han evaluado el calentamiento y la migracién de estos |mp1antes en dicho
entorno.

. W
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Indicaciones

Los espaciadores PATRIOT (Signature TLIF, Continental ALIF, TransContinental My
TransContinenta!) son dispositivos de fusion intersomatica para el uso en pacientes de
esqueleto maduro con discopatia degenerativa o EDD (enfermedad discal degenerativa)
en uno 0 mas niveles de la regiéon lumbosacra (L2-S1) de la columna. La EDD se define
como un dolor de espalda discogeno con degeneracion discal confirmada por historial y
estudios radiograficos. Ademas, estos pacientes pueden tener espondilolistesis o
retrolistesis de grado 1 en los niveles afectados. Los espaciadores PATRIOT deben
llenarse con material de injerto 6seo. Estos dispositivos se deben utilizar con fijacion
suplementaria, como los sistemas de estabilizacién PROTEX o REVERE.

Manejo

Todos los instrumentos e implantes deben tratarse con cuidado. Su usoc o manejo
inadecuado puede causar dafios y provocar un funcionamiento inadecuado. Es necesario
comprobar el funcionamiento de los productos antes de proceder a la cirugia.

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o
conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser
provista de informacién suficiente sobre sus caracteristicas para identificar los
productos médicos que deberan utilizarse a fin de tener una combinacién segura;

No aplica.

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico esta bien
instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, asi como los datos
relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado
que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la
seguridad de los productos médicos;

No aplica (el Producto Médico no requiere instalacién, mantenimiento o calibrado para
garantizar su correcto funcionamiento).

3.5. La informacién util para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantacién del
producto médico.

Contraindicaciones

El uso de estos dispositivos esta contraindicado en pacientes en los siguientes casos:

1. Infeccién activa diseminada, infeccién localizada en el sitio de implantacion propuesto, y
alergia o sensibilidad probadas del paciente a cualquiera de los materiales del implante.

2. Fusién previa del nivel que va a ser tratado.
3. Osteoporosis grave, que peodria impedir una fijacién adecuada.

4. Las condiciones que puedan dar lugar a un esfuerzo excesivo del hueso y los implantes,
como obesidad mérbida o enfermedades degenerativas, son contraindicaciones relativas.
La decision de utilizar los dispositivos en tales condiciones es responsabilidad del médico,
que debera evaluar los riesgos y las ventajas para el paciente.

5. Pacientes cuya actividad, capacidad mental, enfermedad { mental, alcoholismo,
drogadiccion, profesion o estilo de vida pueda interferir con su capacidad para cumplir las
restricciones pgStoperatorias, o0 que puedan realizar esfuerzpg indebidos durante la
curacion y co meEyQres riesgos de fallo.




=)

7. Cualquier patologia no descrita en las indicaciones de uso.
8. Fiebre o leucocitosis.
9. Embarazo.

10. Cualquier otra patologia que perjudique el posible beneficic de la cirugia de implante
espinal, como la presencia de tumores o anomalias congénitas, una fractura préxima al
campo quirdrgico, el incremento de la velocidad de sedimentacién no explicado por otras
enfermedades, el incremento del recuento de leucocitos (RL), o un incremento marcado en
el recuento diferencial de feucocitos inmaduros.

11. Cualquier caso que no requiera fusion.

12. No deben ser considerados para este tipo de cirugia los pacientes con fragilidad 6sea
conocida, adquirida o hereditaria, o con problemas de calcificacion.

. 13. Estos dispositivos no se deben utilizar en casos pediatricos ni en pacientes que estén
en crecimiento esquelético.

14. Espondilolistesis que no pueda reducirse a grado 1.

15. Cualquier caso en el que los componentes del implante seleccionado fueran demasiado
grandes 0 pequefios para conseguir un buen resultado.

16. Cualqmer caso en el que se necesite mezclar metales de dos componentes o sistemas
distintos.

17. Cualquier paciente con cobertura tisular inadecuada en el sitio quirirgico o con calldad
o reserva 6sea inadecuada.

18. Cualquier paciente en que el uso-del implante interfiera con estructuras anatomicas o
el rendimiento fisiolégico previsto.

3.6. La informacion relativa a los riesgos de interferencia reciproca relacionados con la
presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos especificos.

() No aplica.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad
y si corresponde la indicacién de los métodos adecuados de reesterilizacion;

Estos implantes pueden suministrarse envasados y esterilizados con radiacién gamma. El
envase de los productos estériles debe examinarse con atencion para verificar su integridad.
Antes de utilizar este producto, debe comprobarse que el envase esta bien cerrado y que todos
los componentes se encuentran en perfecto estado. Los productos y embalajes dafiados no
deben utilizarse; devuélvalos a Globus Medical. Durante la cirugia, tras seleccionar el tamafio
idéneo, extraiga los productos del envase con una técnica aséptica.

3.8. Si un producto médico estad destinado a reutilizarse, los datos sobre los
procedimientos apropiados para la reutilizacion, incluida la limpieza, desinfeccién, el
acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilizacién si el producto debe ser
reesterilizado, asi como cualquier limitacion respecto al nimero posible de
reutilizaciones.

No aplica para el caso de los implantes que son de un solo uso.

Los productos de un solo uso no deben reutilizarse.

iaplica para el caso del instrumental no estéril y reutilizable.

BMH#ANMAT



Los juegos de instrumentos se suministran no estériles y deben esterilizarse condva
de su Uso, como se describe en la seccion ESTERILIZACION, a continuacion. Desp <
o de su exposicion a la suciedad, los instrumentos deben limpiarse segln se describe en la
seccion LIMPIEZA, a continuacion.

. Limpieza de los instrumentos

Todos los instrumentos compuestos por piezas desmontables deben desmontarse antes de su
limpieza. Se deben desmontar todas las asas y volver a montarse una vez finalizada la
esterilizacion. Se recomienda limpiar los instrumentos con un limpiador neutro antes de
esterilizarlos e introducirlos en un campo quirurgico estéril o (si fuera necesario) devolver el
producto a Globus Medical.

La limpieza y desinfeccién de los instrumentos se puede realizar a temperaturas mas altas con |
disolventes sin aldehidos. '

El proceso de limpieza y descontaminacion debera incluir el uso de limpiadores neutros |

. seguido de un enjuague con agua desionizada. Nota: algunas soluciones de limpieza, como |
las que contienen formalina, glutaraldehido, lejia u otros limpiadores alcalinos, pueden causar ‘
dafios en algunos dispositivos, espemalmente en los instrumentos, por lo que no deberian S |
utilizarse.

Se recomienda seguir los métodos de limpieza que se indican a continuacién para limpiar los -
instrumentos después de utilizarlos o exponerlos a la suciedad y antes de su esterilizacion:

1. Inmediatamente después de utilizarlos, asegurese de limpiar los instrumentos con un pano
para eliminar toda la suciedad visible, asi como de sumergirlos o cubrirlos con una toalla
hameda para evitar que se sequen.

2. Desmonte todos los instrumentos que puedan desmontarse.

3. Enjuague los instrumentos con agua corriente para eliminar toda la suciedad visible. Lave el
interior, los conductos y los orificios de los instrumentos al menos tres (3) veces, hasta que la
solucién salga limpia.

4. Prepare Enzol (o un detergente enzimatico similar) sngulendo las recomendacmnes del
fabricante.

. 5. Sumerja los instrumentos en el detergente y manténgalos sumergidos durante dos (2)
minutos como minimo. o

6. Utilice un cepillo de cerdas blandas para limpiar a fondo los instrumentos Utilice una
escobilla de tubos para el interior, los conductos o los orificios de los mstrumentos prestando
atencion especial a las zonas de dificil acceso.

7. Utilice una jeringa estéril cargada con la solucion de detergente enzimatico y lave todos los
orificios, conductos y zonas de dificil acceso hasta que deje de aparecer suciedad en la zona
de salida.

8. Retire los instrumentos del detergente y enjuaguelos con agua corriente templada

9. Prepare Enzol (o un detergente enzimatico similar) en una I|mp|adora de ultrasonido,
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

10. Sumerja totaimente los instrumentos en la limpiadora de ultrasonido y asegurese de que el
detergente penetra y limpia el interior, los conductos y los orificios. Someta los instrumentos a
ultrasonido durante tres (3) minutos como minimo.

11. Retire los instrumentos del detergente y enjuaguelos con agua corfiente desionizada o
purificada por é6smosis inversa durante al menos 2 minutos.
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13. Inspeccione visualmente cada instrumento para comprobar la ausencia de sumed;%c- '
Si hubiera suciedad visible, repita el proceso de limpieza a partir del paso 3.

3.9. Informacion sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba
realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilizaciéon, montaje final,
entre otros); :

Esterilizacion de los implantes e instrumentos no estériles

Estos implantes e instrumentos pueden suministrarse estériles o no estériles, a excepcién de
los implantes con revestimiento, que sdlo se suministran estériles.

Los implantes e instrumentos estériles estan esterilizados con radiacién gamma y validados
para garantizar un nivel certificado de esterilidad (SAL) de 10-6. Los productos estériles estan
envasados en bolsas de doble hoja termosoldadas. La fecha de caducidad se indica en la
etiqueta del envase. Estos productos se consideran estériles a menos que el envase se haya
ablerto o esté dafado.

Los |mplantes e instrumentos no estériles se han validado para garantizar un nivel certificado
de esterilidad (SAL) de 10-6. Se recomienda utilizar una envoltura conforme al documento
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, Comprehensive Guide to Steam
Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities. El usuario final es responsable de
emplear solo esterilizadores y accesorios (pafios, bolsas, indicadores quimicos y biologicos y
cartuchos) que se hayan disefiado para las especificaciones (tiempo y temperatura) del ciclo
de esterilizacién elegido. '

Si utiliza un contenedor de esterilizacion rigido, tenga presentes los siguientes puntos para
garantizar la esterilizacién correcta de los dispositivos y las maletas rigidas llenas Globus:

» Los parametros de esterilizacién recomendados se enumeran en la siguiente tabla.

« Solo deben utilizarse contenedores de esterilizacion rigidos para su uso en aplicaciones de
esterilizacion por vapor con vacio previo.

» Los contenedores de esterilizacion rigidos seleccionados deben tener un area de flltraC|on
minima de 1135 cm2 (176 pulg.2) en total, o bien un minimo de cuatro (4) filtros de 19 cm (7,5
pulg.} de diametro.

« No coloque mas de una (1} maleta rigida llena (ni su contenido) directamente en un
contenedor de esterilizacion rigido.

» Los médulos y bastidores auténomos o dispositivos individuales deben colocarse, sin
apilarlos, en una cesta de contenedor para garantizar una ventilacién éptima.

« Siga las instrucciones de uso del fabricante del contenedor de esterilizacidn rigido; si tiene
alguna duda, solicite ayuda al fabricante del contenedor en cuestion.

» Consulte la norma AAM! ST79 para obtener informacion adicional sobre la utilizacion de
contenedores de esterilizacion rigidos.

En el caso de implantes e instrumentos que se suministren NO ESTERILES, la esterilizacién
recomendada (ya sea en pafios 0 en contenedores) es la siguiente:

Método Tipo de ciclo Temperatura Tiempo de Tiempo de secado
exposicion
Vapor Vagio previo 132°C (270 °F) 4 minutos 30 minutos

Los parametros estan validados solo para esterilizar este dispositivo. Si se agregan otros
productos al esterilizador, los parametros recomendados no serén validos y eljusuario debera
establecer los nuevos parametros del ciclo. El aparato de esterilizaciofi ha de estar
correctamente instalado, revisado y calibrado. Deben efectuarse pruebas continuas para

activacion de todas las formas de mlcroorgégagﬁog.ogls%%g




~3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la infor'
relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribucion de dicha radiacion debe
descripta;

No aplica. Los productos no estan disefiados para emitir radiaciones

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funclonamlento del
producto médico;

Todos los productos deben examinarse detenidamente antes de utilizarlos para asegurarse :

de que no muestran ningln tipo de deterioro, ya sea corrosion, decoloracién, picaduras, J
- precintos fracturados, etc. Los instrumentos danados o con mal funcionamiento no deben

utilizarse y se devolveran a Globus Medical.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposiciéon, en
condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a
influencias eléctricas externas, a descargas electrostaticas, a la presion o a variaciones
de presion, a la aceleracion a fuentes térmicas de ignicién, entre otras;

No aplica.
3.13. Informacién suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto

médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restrlccwn en la
eleccion de sustancias que se puedan suministrar,;

No aplica.
3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo
no habitual especifico asociado a su eliminacion;

No reprocese los implantes sucios. Todo imptante manchado de sangre, tejidos o sustancias y
liquidos organicos no debera utilizarse de nuevo, sino que debera desecharse de conformidad
con los protocolos del hospital.

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del
mismo, conforme al item 7.3. del Anexo de la Resolucion GMC N° 72/98 que dispone
sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No aplica.

3.16. El grado de precision atribuido a los productos médicos de medicion.

No aplica.
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Gobierno de Salud Presidencia de la Nacién

Admrshrocion Noconal de Medicomentos,
Alrasrtos v Tecnologio Medca

CERTIFICADO DE AUTORIZACI@N E INSCRIPCION
Expediente NO: 1-47-3110-8273-17-9

La Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por BIOLAP S.A, se autoriza la
inscripcién en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica (RPPTM), de un nuevo producté con los siguientes datos identificatorios
caracteristicos:
Nombre descriptivo: Espaciador lumbar e instrumental asociado
Cddigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 15-766-Sistemas Ortopédicos
de Fijacion Interna, para Columna Vertebral
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Globus medical
Clase de Riesgo: III
Indicacidon/es autorizada/s: Estan indicados para la fusion intersomatica en
pacientes de esqueleto maduro con discopatia degenerativa en uno o mas niveles

: de la columna lumbosacra (L1 a S1). Ademds estos pacientes pueden tener
espondilolistesis o retrolistesis de grado 1 en los niveles afectados. Los
espaciadores PATRIOT deben Ilenarse con material de injerto oseo.
Modelo/s:
PATRIOT Continental Espaciador

Zﬁ 364.009 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 09, 9 mm

364.011 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 02, 11 mm

364.013 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 09, 13 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cardoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleqg. Santa Fé
Remedios de Escalada de QObispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2458,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



364.015 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefo, 09, 15 mm
364.017 Continental ALIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 17 mm
364.109 Continental ALIF Espaciador, Pequefo, 02, 9 mm
364.111 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 09, 11 mm
364.113 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 09, 13 mm
364.115 Continental ALIF Espaciador, Pequero, 0°, 15 mm
364.117 Continental ALIF Espaciador, Pequefio, 0°, 17 mm
364.209 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 8°, 9 mm
364.211 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 82, 11 mm
364.213 Continental ALIF Espaciador, Pequeio 8°, 13 mm
364.215 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 82, 15 mm
364.217 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 82, 17 mm
364.311 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 15°, 11 mm
364.313 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 159, 13 mm
364.315 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 159, 15 mm
364.317 Continental ALIF Espaciador, Pequefio 152, 17 mm
364.409 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 9 mm
364.411 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 11 mm
364.413 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 13 mm
364.415 Continental ALIF Espaciador, Mediano 0°, 15 mm
364.417 Continental ALIF Espaciador, Mediano 09, 17 mm

364.509 Continental ALIF Espaciador, Mediano 82, 9 mm
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364.511 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 11 mm
364.513 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 13 mm
364.515 Continental ALIF Espaciador, Mediano 892, 15 mm
364.517 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 17 mm
364.519 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8°, 19 mm
364.521 Continental ALIF Espaciador, Mediano 8%, 21 mm
364.611 Continental ALIF Espaciador, Mediano 159, 11 mm
364.613 Continental ALIF Espaciador, Mediano 159, 13 mm
364.615 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15°, 15 mm
364.617 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15°, 17 mm
364.619 Continental ALIF Espaciador, Mediano 159, 19 mm
364.621 Continental ALIF Espaciador, Mediano 15°, 21 mm
364.711 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 11 mm
364.713 Continental ALIF Espaciador, Grande 8°, 13 mm
364.715 Continental ALIF Espaciador, Grande 82, 15 mm
364.717 Continental ALIF Espaciador, Grande 8%, 17 mm
364.719 Continental ALIF Espaciador, Grande 8%, 19 mm
364.721 Continental ALIF Espaciador, Grande 8%, 21 mm
364.759 Continental ALIF Espaciador, Grande 59, 9 mm
Nro. de certificado 3888-1-2017

% 364.813 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 13 mm

364.815 Continental ALIF Espaciador, Grande 159, 15 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av, Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov., de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



364.817 Continental ALIF Espaciador, Grande 15°, 17 mm

364.819 Continental ALIF Espaciador, Grande 150, 19 mm

364.821 Continental ALIF Espaciador, Grande 159, 21 mm

PATRIOT Signature Espaciador

368.207 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 7 mm

375.146 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 09, 15 mm
375.148 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 09, 17 mm
375.149 TransContinental Espaciador, 22 mm, Small, 6°, 9 mm

375.151 TransContinental Espaciador, 22 mm, Small, 6°, 11 mm

375.153 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6°, 13 mm
375.155 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6°, 15 mm
375.157 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 6°, 17 mm
375.160 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 30 mm, 7 mm

375.161 TransContinental Espaciador, 02, 16 mm x 30 mm, 9 mm

375.162 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 30 mm, 11 mm
375.163 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 30 mm, 13 mm
375.167 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 1{j°, 7 mm
375.169 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 109, 9 mm
375.171 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 10°, 11 mm
375.173 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 109, 13 mm
375.175 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 109, 15 mm

375.177 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequeio, 10°, 17 mm
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375.192 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 9 mm
375.193 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 30 mm, 11 mm
375.194 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 30 mm, 13 mm
375.195 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 30 mm, 15 mm
375.196 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 30 mm, 17 mm
375.207 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 7 mm
375.209 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 9 mm
375.211 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 09, 11 mm
375.213 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 13 mm
375.215 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 15 mm
375.217 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 0°, 17 mm
375.245 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 09, 7 mm
375.249 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 02, 9 mm
375.251 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 02, 11 mm
375.253 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 13 mm
375.255 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 02, 15 mm
375.257 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 0°, 17 mm
375.260 TransContinental Espaciador, 0%, 16 mm x 35 mm, 7 mm
375.261 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 35 mm, 9 mm

M‘ 375.262 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 35 mm, 11 mm

“ oé) 375.263 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 35 mm, 13 mm

375.267 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 109, 7 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsinal 665/671, CABA Av, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. §‘anta Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



375.269 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 109, 9 mm
375.271 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 11 mm
375.273 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 13 mm
375.275 TransContinentaI Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 15 mm
375.277 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Mediano, 10°, 17 mm
375.292 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 35 mm, 9 mm
375.293 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 35 mm, 11 mm
375.294 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 35 mm, 13 mm
375.449 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 9 mm
375.451 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 11 mm
375.453 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 09, 13 mm
375.455 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 09, 15 mm
375.457 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 09, 17 mm
375.460 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 20 mm, 7 mm

375.461 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 20 mm, 9 mm

375.462 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 20 mm, 11 mm
375.463 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 20 mm, 13 mm
375.467 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 7 mm
375.469 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 109, 9 mm
375.471 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 11 mm
375.473 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 13 mm

375.475 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 10°, 15 mm
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375.477 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Grande, 109, 17 mm
375.492 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 40 mm, 9 mm
375.493 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 40 mm, 11 mm
375.494 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 13 mm
375.495 TransContinental Espaciador coronal, 02, 18 mm x 40 mm, 15 mm
375.496 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 40 mm, 17 mm
375.507 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 7 mm

375.509 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 9 mm

375.511 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 11 mm

375.513 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 13 mm

375.515 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 15 mm

375.517 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 6°, 17 mm

375.541 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 09, 7 mm

375.542 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 09, 9 mm

375.543 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 11 mm
375.544 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 13 mm
375.545 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 7 mm
375.546 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 15 mm
375.548 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 0°, 17 mm
375.549 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 9 mm

%//ﬁ 375.551 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 11 mm

375.553 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 13 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptiblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



375.555 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 6°, 15 mm
375.557 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 62, 17 mm
375.559 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 7 mm

375.560 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 09, 9 mm

375.561 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 11 mm

375.562 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 13 mm

375.563 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 09, 15 mm

375.564 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 0°, 17 mm

375.567 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 7 mm
375.569 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 109, 9 mm
375.571 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 109, 11 mm
375.573 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 13 mm
375.575 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 10°, 15 mm
375.577 TransContinental Espaciador, 22 Ancho, Grande, 109, 17 mm
375.592 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 40 mm, 9 mm
375.593 TransContinental Espaciador coronal, 102, 18 mm x 40 mm, 11 mm
375.594 TransContinental Espaciador coronal, 102, 18 mm x 40 mm, 13 mm
375.595 TransContinental Espaciador coronal, 102, 18 mm x 40 mm, 15 mm
375.596 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 40 mm, 17 mm
375.607 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 7 mm

375.609 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 09, 9 mm

375.611 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 09, 11 mm

/
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375.613 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 13 mm

375.615 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 15 mm

375.617 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 0°, 17 mm

375.645 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 7 mm
375.649 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 9 mm
375.651 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 11 mm
375.653 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 13 mm
375.655 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 15 mm
375.657 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 0°, 17 mm
375.667 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 102, 7 mm
375.669 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 9 mm
375.671 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 11 mm
375.673 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 13 mm
375.675 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 10°, 15 mm
375.677 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra grande, 102, 17 mm
375.678 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 6°, 7 mm

375.679 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 109, 9 mm

375.680 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 11 mm

375.682 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 9 mm
375.683 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 45 mm, 11 mm

J
@ 375.684 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 45 mm, 13 mm

375.685 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 45 mm, 15 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
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375.686 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 45 mm, 17 mm
375.688 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 13 mm

375.689 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 10°, 15 mm

375.690 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 109, 17 mm

375.692 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 50 mm, 9 mm
375.693 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 11 mm
375.694 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 50 mm, 13 mm
375.695 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 15 mm
375.696 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 50 mm, 17 mm
375.707 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 7 mm

375.709 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 9 mm

375.711 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 11 mm

375.867 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 7 mm
375.869 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 9 mm
375.871 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 100, 11
mm

375.873 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 100, 13
mm

375.875 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 15
mm

375.877 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 17

mm
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375.878 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 7 mm
375.879 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 9 mm
375.880 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 6°, 11 mm
375.882 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 55 mm, 9 mm
375.883 TransContinental Espaciador coronal, 02, 18 mm x 55 mm, 11 mm
375.884 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 55 mm, 13 mm
375.885 TransContinental Espaciador coronal, 02, 18 mm x 55 mm, 15 mm
375.886 TransContinental Espaciador corona],- 09, 18 mm x 55 mm, 17 mm
375.888 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 13 mm
375.889 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 15 mm
375.890 TransContinental Espaciador, 28 mm x 50 mm, 10°, 17 mm
375.892 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 60 mm, 9 mm
375.893 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 11 mm
375.894 TransContinental Espaciador coronal, 02, 18 mm x 60 mm, 13 mm
375.895 TransContinental Espaciador coronal, 02, 18 mm x 60 mm, 15 mm
375.896 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 60 mm, 17 mm
~ 375.898 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 11 mm
375.899 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 13 mm
375.907 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6, 7 mm

375.909 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 69, 9 mm

% 375.911 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 69, 11 mm
375.913 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 13 mm
Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
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375.915 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 15 mm

375.917 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 6°, 17 mm

375.945 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 7 mm
375.949 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 9 mm
375.951 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 69, 11 mm
375.953 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 13 mm
375.955 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 15 mm
375.957 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 6°, 17 mm
375.967 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 7 mm
375.969 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 9 mm
375.971 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 11
mm

375.973 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 13
mm

375.975 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 109, 15
mm

375.977 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 10°, 17
mm

375.978 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 6°, 7 mm

375.979 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 102, 9 mm

375.980 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 109, 11 mm

375.285 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 15 mm

Ul
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375.287 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.328 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 8 mm
375.329 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 9 mm
375.331 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 11 mm
375.333 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.335 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.337 TransContinental M Espaciador 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.378 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 8 mm
375.379 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 9 mm
375.381 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 11 mm
375.383 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.385 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.387 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.428 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 8 mm
375.429 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 9 mm
375.431 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 11 mm
375.433 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.435 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.437 TransContinental M Espaciador 20 mm x 55 mm, 17 mm

375.478 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 8 mm

% 2 375.479 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 9 mm
375.481 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 11 mm
Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
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375.483 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.485 TransContinental M Espaciador, 62, 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.487 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 55 mm, 17 mm
375.528 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 8 mm
375.529 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 9 mm
375.531 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 11 mm
375.533 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 13 mm
375.535 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 15 mm
375.537 TransContinental M Espaciador 20 mm x 60 mm, 17 mm
375.578 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 8 mm
375.579 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 9 mm
375.581 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 11 mm
375.583 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 13 mm
375.585 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 15 mm
375.587 TransContinental M Espaciador, 6 ©, 20 mm x 60 mm, 17 mm
375.622 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm x 35 mm, 11 mm
375.624 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 13 mm
375.626 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.628 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.630 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 35 mm, 19 mm
375.632 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm x 40 mm, 11 mm

375.634 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm x 40 mm, 13 mm

v
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375.636 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.638 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm x 40 mm, 17 mm
375.640 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm x 40 mm, 19 mm
375.644 TransContinental M Espaciador 252, 20 mm x 35 mm, 13 mm
664.117 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 17mm

664.209 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 9mm

664.211 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 11mm

664.213 Patriot Continental Probador pequeno 8°, 13mm

664.215 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 15mm

664.217 Patriot Continental Probador pequefio 8°, 17mm

664.311 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 11mm

664.313 Patriot Continental Probador pequerio 15°, 13mm

664.315 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 15mm

664.317 Patriot Continental Probador pequefio 15°, 17mm

664.409 Patriot Continental Probador mediano 0°, 9mm

664.411 Patriot Continental Probador mediano 0°, 11mm

664.413 Patriot Continental Probador mediano 0°, 13mm

664.415 Patriot Continental Probador mediano 0°, 15mm

664.417 Patriot Continental Probador mediano 0°, 17mm

664.419 Patriot Continental Probador mediano 0°, 19mm

/7/, ; 664.421 Patriot Continental Probador mediano 0°, 21mm
664.500 Patriot Continental Soporte/Insertador
Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptiblica Argentina
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664.501 Patriot Continental Vaina Soporte/Insertador
664.502 Patriot Continental Impactador

664.508 Patriot Continental Distractor/Insertador
664.509 Patriot Continental Probador mediano 8°, 9mm
664.511 Patriot Continental Probador mediano 8°, 11mm
664.513 Patriot Continental Probador mediano 8°, 13mm
664.515 Patriot Continental Probador mediano 8°, 15mm
664.517 Patriot Continental Probador mediano 8°, 17mm
664.519 Patriot Continental Probador mediano 8°, 19mm
664.521 Patriot Continental Probador mediano 8°, 21mm
664.611 Patriot Continental Probador mediano 15°, 11mm
664.613 Patriot Continental Probador mediano 15°, 13mm
664.615 Patriot Continental Probador mediano 15°, 15mm
664.617 Patriot Continental Probador mediano 15°, 17mm
664.619 Patriot Continental Probador mediano 15°, 19mm
664.621 Patriot Continental Probador mediano 15°, 21mm
664.711 Patriot Continental Probador grande 8°, 11mm
664.713 Patriot Continental Probador grande 8°, 13mm
664.715 Patriot Continental Probador grande 8°, 15mm
664.717 Patriot Continental Probador grande 8°, 17mm
664.719 Patriot Continental Probador grande 8°, 19mm

664.721 Patriot Continental Probador grande 8°, 21mm

M
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664.759 Patriot Continental Probador grande 5°, 9mm
664.813 Patriot Continental Probador grande 15°, 13mm
664.815 Patriot Continental Probador grande 15°, 15mm
664.817 Patriot Continental Probador grande 15°, 17mm
664.819 Patriot Continental Probado_r grande 15°, 19mm
664.821 Patriot Continental Probador grande 15°, 21mm
664.909 Patriot Continental Probador 8°, 9mm

664.911 Patriot Continental Probador 8°, 11mm

664.913 Patriot Continental Probador 8°, 13mm

664.915 Patriot Continental Probador 8°, 15mm

664.917 Patriot Continental Probador 8°, 17mm

664.919 Patriot Continental Probador 8°, 19mm

664.921 Patriot Continental Probador 8°, 21mm

664.929 Patriot Continental Raspador 8°, 9mm

664.931 Patriot Continental Raspador 8°, 11mm

675.051 TransContinental 22mm Probador, Parélelo, 11lmm
675.053 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 13mm
675.055 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 15mm
675.057 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 17mm
675.059 16mm Probador 0 grados lordético, 5mm

%% 675.060 16mm Probador 0 grados lordético, 7mm

675.061 16mm Probador 0 grados lordético, 8mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repiblica Argentina
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675.062 16mm Probador 0 grados lordético, 11mm

675.063 16mm Probador 0 grados lordético, 13mm

675.065 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 5mm
675.067 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, Zmm
675.069 TransContinental 18mm Probador, 10° Lorddtico, 9mm
675.071 TransContinental 18mm Probador, 10° Lorddtico, 11mm
675.073 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 13mm
675.075 TransContinental 18mm Probador, 10° Lorddtico, 15mm
675.077 TransContinental 18mm Probador, 10° Lordético, 17mm
675.083 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 5mm
675.085 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 7mm
675.087 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 9mm
675.089 18mm Probador, Angulado, Lorddtico Derecho, 11mm
675.091 18mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 13mm
675.106 TransContinental LLIF Probador, Lordotico, 5mm
675.107 TransContinental LLIF Probador, Lorddtico, 7mm
675.109 TransContinental LLIF Probador, Lorddtico, 9mm
675.111 TransContinental LLIF Probador, Lordotico, 11mm
675.113 TransContinental LLIF Probador, Lorddtico, 13mm
675.115 TransContinental LLIF Probador, Lordético, 15mm
675.117 TransContinental LLIF Probador, Lordotico, 17mm

675.173 Penfield, Bayoneta, Tiro

7k
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675.174 Penfield, Bayoneta, Tiro, 190mm

675.201 Guia de conexién rapida, 12mm

675.227 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordético, 7mm
675.229 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lorddtico, 9mm
675.231 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lorddtico, 11mm
675.233 Pfobador trasero- 4° Coronal x 0° Lordotico, 13mm
675.235 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordotico, 15mm
675.237 Probador trasero- 4° Coronal x 0° Lordotico, 17mm
675.273 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 5mm
675.275 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 7mm
675.277 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 9mm
675.279 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 11mm
675.281 18mm Probador, Angulado, Paralelo, 13mm
675.351 26mm Probador, Paralelo, 5mm

675.352 26mm Probador, Paralelo, 7mm

675.353 26mm Probador, Paralelo, 9mm

675.354 26mm Probador, Paralelo, 11mm

675.355 26mm Probador, Paralelo, 13mm

675.356 26mm Probador, Paralelo, 15mm

675.357 26mm Probador, Paralelo, 17mm

675.359 26mm Probador 6° Lordético, 7mm

675.360 26mm Probador 10° Lordético, 9mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
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675.361 26mm Probador 10° Lordético, 11mm

675.362 26mm Probador 10° Lordotico, 13mm

675.363 26mm Probador 10° Lordético, 15mm

675.364 26mm Probador 10° Lorddtico, 17mm

375.295 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 35 mm, 15 mm
375.296 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 35 mm, 17 mm
375.307 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 69, 7 mm

375.309 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 69, 9 mm

375.311 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 69, 11 mm

375.313 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 13mm

375.315 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 69, 15 mm

375.317 TransContinental LLIF Espaciador, Mediano, 6°, 17 mm

375.341 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 7 mm
375.342 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 09, 9 mm
375.343 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 11 mm
375.344 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 09, 13 mm
375.345 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 7 mm
375.346 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 15 mm
375.348 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 0°, 17 mm
375.349 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 9 mm
375.351 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 11 mm

375.353 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 13 mm

WY
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375.355 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 15 mm
375.357 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 6°, 17 mm
375.360 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 40 mm, 7 mm

375.361 TransContinental Espaciador, 09, 16 mm x 40 mm, 9 mm

375.362 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 11 mm

375.363 TransContinental Espaciador, 0°, 16 mm x 40 mm, 13 mm

375.367 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 10°, 7 mm
375.369 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 102, 9 mm
375.371 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 109, 11 mm
375.373 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 109, 13 mm
375.375 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 109, 15 mm
375.377 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Mediano, 109, 17 mm
375.392 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 35 mm, 9 mm
375.393 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 35 mm, 11 mm
375.394 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 35 mm, 13 mm
375.395 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 35 mm, 15 mm
375.396 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 35 mm, 17 mm
375.407 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 7 mm

375.409 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 9 mm

375.411 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 11 mm

7 375.413 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 13 mm
\-)

375.415 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 15 mm
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375.417 TransContinental LLIF Espaciador, Grande, 0°, 17 mm

375.441 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 7 mm

375.442 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 9 mm

375.443 TransContinental Espaciador, 26 mrﬁ Xx 50 mm, 11 mm

375.444 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 13 mm

375.445 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Grande, 0°, 7 mm
375.446 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 15 mm

375.448 TransContinental Espaciador, 26 mm x 50 mm, 17 mm

375.713 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 13 mm

375.715 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 6°, 15 mm

375.717 TransContinental LLIF Espaciador, Extra grande, 69, 17 mm

375.745 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 7 mm
375.749 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 9 mm
375.751 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 69, 11 mm
375.753 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 13 mm
375.755 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 15 mm
375.757 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 6°, 17 mm
375.767 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 109, 7 mm
375.769 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 109, 9 mm
375.771 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 11 mm
375.773 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 13 mm

375.775 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 109, 15 mm

Wi
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375.777 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra grande, 10°, 17 mm
375.778 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 6°, 7 mm

375.779 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 109, 9 mm

375.780 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 11 mm
375.782 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 45 mm, 9 mm
375.783 TransConti‘nentaI Espaciador coronal, 109, 18 mm x 45 mm, 11 mm
375.784 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 45 mm, 13 mm
375.785 TransContinental Espaciador coronal, 102, 18 mm x 45 mm, 15 mm
375.786 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 45 mm, 17 mm
375.788 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 13 mm
375.789 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 15 mm
375.790 TransContinental Espaciador, 26 mm x 45 mm, 10°, 17 mm
375.792 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 9 mm
375.793 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 11 mm
375.794 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 50 mm, 13 mm
375.795 TransContineﬁtaI Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 15 mm
375.796 TransContinental Espaciador coronal, 10°, 18 mm x 50 mm, 17 mm
375.798 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 6°, 7 mm

375.799 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 9 mm

375.807 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 7 mm
375.809 TransContinental LLIF Espaciador, Exfra pequefio, 0°, 9 mm

375.811 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefo, 0°, 11 mm

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de

San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, 'CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Mendoza

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina
Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, Eva Perén 2456,

Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



375.813 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 0°, 13 mm

375.815 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefio, 09, 15 mm

375.817 TransContinental LLIF Espaciador, Extra pequefo, 09,17 mm

375.845 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra. pequefio, 0°, 7 mm
375.849 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 9 mm
375.851 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 11 mm
375.853 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 13 mm
375.855 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequeno, 0°, 15 mm
375.857 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Extra pequefio, 0°, 17 mm
375.982 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 55 mm, 9 mm
375.983 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm X 55 mm, 11 mm
375.984 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 55 mm, 13 mm
375.985 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 55 mm, 15 mm
375.986 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 55 mm, 17 mm
375.988 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 13 mm

375.989 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 10°, 15 mm

375.990 TransContinental Espaciador, 26 mm x 55 mm, 109, 17 mm-

375.992 TransContinental Espaciador coronal, 102, 18 mm x 60 mm, 9 mm
375.993 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 60 mm, 11 mm
375.994 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 60 mm, 13 mm
375.995 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 60 mm, 15 mm

375.996 TransContinental Espaciador coronal, 109, 18 mm x 60 mm, 17 mm
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375.998 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 15 mm
375.999 TransContinental Espaciador, 26 mm x 60 mm, 10°, 17 mm
375.028 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 8 mm
375.029 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 9 mm
375.031 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 11 mm
375.033 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 13 mm
375.035 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.037 TransContinental M Espaciador 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.078 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 8 mm
375.079 TransContinental M Espaciador 6°, 20 mm x 35 mm, 9 mm
375.081 TransContinental M Espaciador 62, 20 mm x 35 mm, 11 mm
375.083 TransContinental M Espaciador 62, 20 mm x 35 mm, 13 mm
375.085 TransContinental M Espaciador 62, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.087 TransContinental M Espaciador 62, 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.128 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 8 mm
375.129 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 9 mm
375.131 TransContinental .M Espaciador 20 mm x 40 mm, 11 mm
375.133 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.135 TransContinental M Espaciador 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.137 TransContinental M Espaciador 20 mfn X 40 mm, 17 mm

% 375.178 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 8 mm

375.179 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 9 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov, de Corrientas Misiones Prov. de Santa Fé



375.181 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 11 mm
375.183 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 13 mm
375.185 TransContinental M Espaciador, 69, 20 mm x 40 mm, 15 mm
375.187 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 40 mm, 17 mm
375.228 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 8 mm
375.229 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 9 mm
375.231 TransContinental M Espaciador 20 mm X 45 mm, 11 mm
375.233 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 13 mm
375.235 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 15 mm
375.237 TransContinental M Espaciador 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.278 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 8 mm
375.279 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 9 mm
375.281 TransContinental M Espaciador, 62, 20 mm x 45 mm, 11 mm
375.283 TransContinental M Espaciador, 6°, 20 mm x 45 mm, 13 mm
368.208 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 8 mm

368.209 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 9 mm

368.210 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 10 mm

368.211 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 11 mm

368.212 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 12 mm

368.213 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 13 mm

368.215 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 15 mm

368.217 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, 17 mm

L
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368.227 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 7 mm
368.228 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 8 mm
368.229 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 9 mm
368.230 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 10 mm
368.231 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 11 mm
368.232 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefio, 12 mm
368.233 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequeno, 13 mm
368.235 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequefno, 15 mm
368.237 Signature TLIF Espaciador, MIS, Pequeno, 17 mm
368.247 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 7 mm
368.248 Signature TLIF Espaciador, D Pequeno, 8 mm
368.249 Signature TLIF Espaciador, D Pequefo, 9 mm
368.250 Signature TLIF Espaciador, D Pequeno, 10 mm
368.251 Signature TLIF Espaciador, D Pequeno, 11 mm
368.252 Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 12 mm
368.253 Signature TLIF Espaciador, D Pequefo, 13 mm
368.254 Signature TLIF Espaciador, D Pequeno, 14 mm
368.255 Signature TLIF Espaciador, D Pequefo, 15 mm
368.256 Signature TLIF Espaciador, D Pequeifio, 16 mm
368.257 Signature TLIF Espaciador, D Pequeno, 17 mm

% 368.307 Signature TLIF Espaciador, Grande, 7 mm

368.308 Signature TLIF Espaciador, Grande, 8 mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Ay, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Rogque Gonzalez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cédrdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes ; Misiones Prov. de Santa Fé



368.309 Signature TLIF Espaciador, Grande, 9 mm

368.310 Signature TLIF Espaciador, Grande, 10 mm

368.311 Signature TLIF Espaciador, Grande, 11 mm

368.312 Signature TLIF Espaciador, Grande, 12 mm

368.313 Signature TLIF Espaciador, Grande, 13 mm

368.315 Signature TLIF Espaciador, Grande, 15 mm

368.317 Signature TLIF Espaciador, Grande, 17 mm

368.327 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 7 mm

368.328 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 8 mm

368.329 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 9 mm

368.330 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 10 mm

368.331 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 11 mm

368.332 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 12 mm

368.333 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 13 mm

368.335 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 15 mm

368.337 Signature TLIF Espaciador, MIS, Grande, 17 mm

368.347 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 7 mm

368.348 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 8 mm

375.659 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 35 mm, 15 mm
375.661 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 35 mm, 17 mm
375.663 TransContinental M Espaciador 252, 20 mm x 35 mm, 19 mm

375.665 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 35 mm, 21 mm
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375.722 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm
375.724 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm
375.726 TransContinent;:II M Espaciador 20°, 20 mm
375.728 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm
375.730 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm
375.732 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm
375.734 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm
375.736 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm
375.738 TransContinental M Espaciador 209, 20 mm
375.740 TransContinental M Espaciador 202, 20 mm
375.744 TransContinental M Espaciador 25°9, 20 mm
375.759 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm
375.761 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm
375.763 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm
375.765 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm
375.822 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm
375.824 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm
375.826 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm
375.828 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm
375.830 TransContinental M Espaciador 20°, 20 mm

375.844 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm

375.859 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm

Sedes y Delegaciones
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X45 mm, 11 mm

X45 mm, 13 mm
X 45 mm, 15 mm
X 45 mm, 17 mm
X 45 mm, 19 mm
Xx 50 mm, 11 mm
X 50 mm, 13 mm
X 50 mm, 15 mm
X 50 mm, 17 mm
X 50 mm, 19 mm
X 40 mm, 13 mm
X 40 mm, 15 mm
X 40 mm, 17 mm
X 40 mm, 19 mm
X 40 mm, 21 mm
X 55 mm, 11 mm
X 55 mm, 13 mm
X 55 mm, 15 mm
X 55 mm, 1-7 mm
X 55 mm, 19 mm

X 45 mm, 13 mm

X 45 mm, 15 mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repliblica Argentina

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov, de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,

Prov. de Santa Fé



375.861 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 45 mm, 17 mm
375.863 TransContinental M Espaciador 259,20 mm x 45 mm, 19 mm
375.865 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 45 mm,I21 mm
375.922 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 50 mm, 13 mm
375.924 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 15 mm
375.926 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 50 mm, 17 mm
375.928 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 50 mm, 19 mm
375.930 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 50 mm, 21 mm
375.932 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 55 mm, 13 mm
375.934 TransContinental M Espaciador 259, 20 mm x 55 mm, 15 mm
375.936 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 rmmm, 17 mm
375.938 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 mm, 19 mm
375.940 TransContinental M Espaciador 25°, 20 mm x 55 mm, 21 mm
664.009 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 9mm
664.011 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 11mm
664.013 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 13mm
664.015 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 15mm
664.017 Patriot Continental Probador extra pequefio 0°, 17mm
664.109 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 9mm

664.111 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 11mm

664.113 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 13mm

664.115 Patriot Continental Probador pequefio 0°, 15mm

i



T T e S i T e,

"2019 - ANO DE LA EXPORTACION".

O ' " I IO t Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Admnstronién Noconal de Medcomentos, Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion
Almeates v Tecndlogo Medco

664.933 Patriot Continental Raspador 8°, 13mm
664.935 Patriot Continental Raspador 8°, 15mm
664.937 Patriot Continental Raspador 8°, 17mm
664.939 Patriot Continental Raspador 8°, 19mm
664.941 Patriot Continental Raspador 8°, 21mm
668.020 Signature Lima, Angulada, Dentada
668.021 Signature Lima, Angulada, Estriada
668.040 Signature Impactador, Derecho
668.041 Signature Impactador, Angulado
668.050 Signature Destornillador de pin
668.100 Signature Soporte de implante, Largo
668.101 Signature Soporte de implante, Corto
668.110 Signature Soporte de implante
668.150 Signature Soporte

668.160 Signature Mango de acoplamiento rapido
668.207 Signature, Pequefio, Probador, 7mm
668.208 Signature, Pequefio, Probador, 8mm
668.209 Signature, Pequeno, Probador, 9mm

668.210 Signature, Pequeno, Probador, 10mm

668.211 Signature, Pequefio, Probador, 11mm

668.212 Signature, Pequefio, Probador, 12mm

668.213 Signature, Pequefio, Probador, 13mm
Sedes y Delegaciones Tel, (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg.‘Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fa



668.214 Signature, Pequefio, Probador, 14mm
668.215 Signature, Pequefio, Probador, 15mm
668.216 Signature, Pequefio, Probador, 16mm
668.217 Signature, Pequefio, Probador, 17mm
668.307 Signature, Grande, Probador, 7mm
668.308 Signature, Grande, Probador, 8mm
668.309 Signature, Grande, Probador, 9mm
©68.310 Signature, Grande, Probador, 10mm
668.311 Signature, Grande, Probador, 11mm
668.312 Signature, Grande, Probador, 12mm
668.313 Signature, Grande, Probador, 13mm
668.314 Signature, Grande, Probador, 14mm
668.315 Signature, Grande, Probador, 15mm
668.316 Signature, Grande, Probador, 16mm
668.317 Signature, Grande, Probador, 17mm
668.407 Signature, Distractor de paleta, 7mm
©68.408 Signature, Distractor de paleta, 8mm
Nro. de certificado 3786-1-2017

668.409 Signature, Distractor de paleta, 9mm
668.410 Signature, Distractor de paleta, 10mm
668.411 Signature, Distractor de paleta, 11mm

668.412 Signature, Distractor de paleta, 12Zmm

W
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668.413 Signature, Distractor de paleta, 13mm

668.414 Signature, Distractor de paleta, 14mm

668.415 Signature, Distractor de paleta, 15mm

668.416 Signature, Distractor de paleta, 16mm

668.417 Signature, Distractor de paleta, 17mm

668.507 Signature, Medidor/Rasurador, 7mm

668.508 Signature, Medidor/Rasurador, 8mm

668.509 Signature, Medidor/Rasurador, 9mm

668.510 Signature, Medidor/Rasurador, 10mm

668.511 Signature, Medidor/Rasurador, 11mm

668.512 Signature, Medidor/Rasurador, 12mm

668.513 Signature, Medidor/Rasurador, 13mm

668.514 Signature, Medidor/Rasurador, 14mm

668.515 Signature, Medidor/Rasurador, 15mm

668.516 Signature, Medidor/Rasurador, 16mm

668.517 Signature, Medidor/Rasurador, 17mm

675.043 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 5mm

675.045 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 7mm

675.046 TransContinental 22mm Probador, Paralelo, 9mm

675.365 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 5mm
@7 675.367 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordoético, 7mm

675.369 TransContinental 22mm Probador, 10° Lorddtico, 9mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptiblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av, Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



675.371 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 11mm
675.373 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 13mm
675.375 TransContinental 22mm Probador, 10° Lordético, 15mm
675.377 TransContinental 22mm Probador, 10° Lorddtico, 17mm
675.427 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 7mm
675.429 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 9mm
675.431 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 11mm
675.433 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 13mm
675.435 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lorddtico, 15mm
675.437 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordotico, 17mm
675.443 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 5mm
675.445 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 7mm
©675.449 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 9mm
675.451 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 11mm
675.453 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 13mm
675.455 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 15mm
675.457 TransContinental 22mm Probador, 6°, Lordético, 17mm
675.473 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 5mm

675.475 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 7mm

675.477 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 9mm

675.479 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 11mm

675.481 22mm Probador, Angulado, Paralelo, 13mm

P
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675.500 Vaina de insercion 26mm

675.501 Vaina de insercion

675.502 Impactador

675.503 Cobb grande

675.504 Cobb grande

675.505 Lima

675.506 Cortador rotativo de disco

675.507 Cuchilla discal cuadrada, 6mm

675.522 Vaina de inserciéon, 22mm

675.533 Cuchilla discal cuadrada, 6mm

675.534 Cuchilla discal cuadrada, 7mm

675.535 Cuchilla discal cuadrada, 9mm

675.543 18mm Probador, Angulado, Lordético, 5mm

675.545 18mm Probador, Angulado, Lordodtico, 7mm

675.547 18mm Probador, Angulado, Lordético, 9mm

675.549 18mm Probador, Angulado, Lordético, 11mm

675.551 18mm Probador, Angulado, Lordético, 13mm

675.573 22mm Probador, Angulado, Lordético, Smm

675.575 22mm Probador, Angulado, Lordético, 7mm
’{% 675.577 22mm Probador, Angulado, Lordético, 9mm

675.579 22mm Probador, Angulado, Lordético, 11mm

675.581 22mm Probador, Angulado, Lordético, 13mm

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repiblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 14380, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleqg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km. 10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cdrdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fe,

Prov. de Mendoza Prov. de Cdrdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



675.603 TransContinental Herramienta de remocion/insercion de cufia
675.619 Raspador, 19mm

675.621 Raspador, 21mm

675.630 LLIF Valva, 130mm

675.640 LLIF Valva, 140mm

675.650 LLIF Valva, 150mm

675.660 LLIF Valva, 160mm

675.670 LLIF Valva, 170mm

675.673 22mm Probador, Angulado, Lordotico Derecho, Smm
675.675 22mm Probador, Angulado, Lordético Derecho, 7mm
675.677 22mm Probador, Angulado, Lordotico Derecho, 9mm
675.679 22mm Probador, Angulado, Lordotico Derecho, 11mm
675.681 22mm Probador, Angulado, Lordotico Derecho, 13mm
675.823 Canula aisladora, 20mm

675.827 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 7mm
675.829 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lorddtico, 9mm
675.831 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lorddtico, 11mm
675.833 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 13mm
675.835 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lordético, 15mm
675.837 Probador frontal - 4° Coronal x 10° Lorddtico, 17mm
675.930 Vaina de insercién, 16mm

675.940 Insertador de soporte

7L



AT

aTmnsas . e W ST ‘_ o —
"2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

o l l I I Iot Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrollo Social

T Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

Almedos vy Tecndiogin Madco

675.950 Vaina de insercion

675.960 Vaina de insercién Coronal, 18mm

964.001 Continental ALIF Modulo de implante, estandar
964.002 Continental ALIF Médulo de implantes, Extra pequefio
964.003 Continental ALIF Modulo de implantes, Grande
964.004 Continental ALIF Modulo de implantes, Pequefio & Mediano
964.005 Continental ALIF Caja grafica

964.006 Continental Caja grafica de instrumentos

964.010 Patriot Continental Modulo probador grande

968.001 Signature Caja grafica de instrumentos

968.010 Signature Madulo de implantes, Pequefio

968.020 Signature Mddulo de implantes, Grande

968.040 Signature Médulo de implantes, Pequefio, MIS
968.050 Signature Médulo de implantes, Grande, MIS
968.060 Signature Modulo de implantes, D Pequefio

968.070 Signature Moédulo de implantes, D Grande

968.080 Signature Moédulo de implantes, Ti Pequefio

968.090 Signature Médulo de implantes, Ti Grande

975.001 TransContinental Modulo, Estandar

975.002 TransContinental Mddulo, Extra Grande

% 975.003 TransContinental Mddulo, Extra Pequefio
975.004 TransContinental Modulo, Lordético
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975.005 TransContinental Caja grafica 1

975.006 TransContinental Caja grafica 2

975.007 TransContinental Caja grafica de insercion

975.011 TransContinental Caja grafica de implantes

975.020 TransContinental Caja gréfica - Implantes, 16 mm Ancho
975.022 TransContinental 22 mm Caja grafica de implantes ancha
975.024 TransContinental 10° Caja grafica de implantes Lordético
975.025 TransContinental Coronal Caja grafica de implantes cénicos
975.026 TransContinental 26 mm Caja grafica de implantes ancha
975.030 TransContinental 22 mm Caja grafica de probador ancha
975.031 TransContinental 10° Caja gréfica de probador Lordético
975.041 TransContinental Caja grafica de probadores angulados
975.045 TransContinental M 20grados y 25grados Lordético Caja grafica
975.051 TransContinental M Caja grafica

368.349 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 9 mm

368.350 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 10 mm

368.351 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 11 mm

368.352 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 12 mm

368.353 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 13 mm

368.354 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 14 mm

368.355 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 15 mm

368.356 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 16 mm
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368.357 Signature TLIF Espaciador, D Grande, 17 mm
368.407 Signature TLIF Espaciador, Pequeio, Rigido, 7 mm
368.408 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 8 mm
368.409 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 9 mm
368.410 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 10 mm
368.411 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 11 mm
368.412 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 12 mm
368.413 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 13 mm
368.415 Signature TLIF Espaciador, Pequ.eﬁo, Rigido, 15 mm
368.417 Signature TLIF Espaciador, Pequefio, Rigido, 17 mm
368.247S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 7 mm
368.248S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 8 mm
368.249S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 9 mm
368.250S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 10 mm
368.251S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 11 mm
368.252S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 12 mm
368.253S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 13 mm
368.254S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 14 mm
368.255S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 15 mm
% 368.256S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 16 mm
368.257S Signature TLIF Espaciador, D Pequefio, 17 mm

368.347S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 7 mm
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368.348S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 8 mm

368.349S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 9 mm

368.350S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 10 mm

368.351S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 11 mm

368.352S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 12 mm .

368.353S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 13 mm

368.354S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 14 mm

368.355S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 15 mm

368.356S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 16 mm

368.357S Signature TLIF Espaciador, D Grande, 17 mm

PATRIOT TransContinental Espaciador

375.007 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 7 mm

375.009 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 9 mm

375.011 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 11 mm

375.013 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 0°, 13 mm

375.015 TransContinental LLIF Espaciador, Pequeno, 0°, 15 mm

375.017 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 09, 17 mm

375.045 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 7 mm
375.049 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 9 mm
375.051 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 11 mm
375.053 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 13 mm

375.055 TransContinental Espaciador, 22 mm Ancho, Pequefio, 0°, 15 mm
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375.057 TransContinental Espaciaqor, 22 mm Ancho, Pequefio, 09, 17 mm
375.060 TransContinentalb Eépaciédor, 0°, 16 mm x 25 mm, 7 mm

375.061 TransContineﬁtai Espéciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 9 mm

375.062 TransContiﬁéhta;l Espaciaddr, 09, 16 mm x 25 mm, 11 mm
375.063 TransContinenfaI Espaciador, 0°, 16 mm x 25 mm, 13 mm
375.067 Transtnti_henta_] Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 109, 7 mm
375.069 TransConL;inéntal Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 9 mm
375.071 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 109, 11 mm
375.073 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 10°, 13 mm
375.075 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 109, 15 mm
375.077 TransContinental Espaciador, 18 mm Ancho, Pequefio, 102, 17 mm
375.092 TransContinental Espaciador corqnal, 09, 18 mm x 30 mm, 9 mm
375.093 TransContinental Espaciador coronal, 09, 18 mm x 30 mm, 11 mm
375.094 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 13 mm
375.095 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 15 mm
375.096 TransContinental Espaciador coronal, 0°, 18 mm x 30 mm, 17 mm
375.107 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 7 mm

375.109 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 9 mm

375.111 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 6°, 11 mm

% 375.113 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefo, 69, 13 mm

375.115 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefno, 69, 15 mm

375.117 TransContinental LLIF Espaciador, Pequefio, 69, 17 mm
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375.141 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 0°, 7 mm

375.142 TransContinental Espaciador, 26 mm X 40 mm, 09, 9 mm

375.143 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 mm, 60, 11 mm

375.144 TransContinental Espaciador, 26 mm x 40 'ml':n, 0%, 13 mm

375.145 TransContinental Espaciaddr, 22 mm Ancho, Pequeno, 69, 7 mm

Periodo de vida Util: 5 afios del producto medico esteril

Forma de presentacion: Envase unitario.

Metodo de esterilizacién: Radiacion gamma

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Nombre del fabricante: Globus Medical

Lugar/es de elaboracién: 2560 General Armistead Avenue, Valley Forge Business
Center, Audubon, PA Estados Unidos 19403; Audubon, PA Estados Unidos

19403., Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorizacion e Inscripcion del PM- 1882-
59, con una vigencia cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicidn
autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-8273-17-9

Disposicion N© |
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