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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: 1-47-3110-5459-17-3

 

VISTO el Expediente  Nº 1-47-3110-5459-17-3  del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MEDITEC ARGENTINA S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro 
Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto 
médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 
16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional 
por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que 
el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos 
declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el 
Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

 

 

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE



MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del 
producto médico marca Hipp  nombre descriptivo Sistema para Osteosíntesis de placas y tornillos e Instrumental 
asociado y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas, de acuerdo con lo solicitado 
por MEDITEC ARGENTINA S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la 
presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en 
documento N° IF-2019-97340368-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la 
ANMAT PM-1829-7”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos 
mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la 
presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica 
al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la 
presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en 
el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo 
correspondiente. Cumplido, archívese.

 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

 

Nombre descriptivo: Sistema para Osteosíntesis de placas y tornillos e Instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-833 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para 
Fracturas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Hipp

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: osteotomía, fracturas y reconstrucciones óseas y osteosíntesis de la mano.

Modelo/s:

10.000.04   TITAN MICRO PLACA RECTA 4  AGUJEROS 1.2



10.000.06   TITAN PLACA RECTA 6 AGUJEROS 1.2 

10.000.08   TITAN MICRO PLACA RECTA  8 AGUJEROS 1.2 SYS 

10.000.12   TITAN MICRO PLACA RECTA 12 AGUJEROS 1.2 SYS

10.000.16   TITAN MICRO PLACA RECTA 16 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.000.24   TITAN MICRO PLACA RECTA 24 AGUJEROS 1.2 SYS   

10.030.01   TITAN MICRO PLACA L IZQUIERDA 5 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.030.02   TITAN MICRO PLACA L DERECHA 5 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.034.01   TITAN MICRO PLACA L IZQUIERDA 8 AGUJEROS 1.2 SYS 

10.034.02   TITAN MICRO PLACA L DERECHA 8 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.050.01   TITAN MICRO PLACA T, 5 AGUJEROS 1.2 SYSTEM  

10.052.01   TITAN MICRO PLACA T, 5 AGUJEROS, 7MM STEM 

10.052.02   TITAN MICRO PLACA T 6 AGUJEROS 

10.052.03   TITAN MICRO PLACA T 90°, 3 AGUJEROS con 2  GANCHOS 

10.058.01   TITAN MICRO PLACA T DOBLE, 6 AGUJEROS 

10.060.01   TITAN MICRO PLACA Y, 6 AGUJEROS 1.2 SYS 

10.060.02   TITAN MICRO PLACA Y, 8 AGUJEROS, 1.2 SYS  

10.070.01   TITAN MICRO PLACA Y DOBLE, 6 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.070.02   TITAN MICRO PLACA Y DOBLE, 7 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.087.04   TITAN MICRO PLACA ORBITAL 4 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.087.06   TITAN MICRO PLACA ORBITAL 6 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.087.08   TITAN MICRO PLACA ORBITAL 8 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.087.10   TITAN MICRO PLACA ORBITAL 10 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.090.09   TITAN MICRO PLACA H, 9 AGUJEROS, 1.2 SYS

10.090.14   TITAN MICRO PLACA H, 14 AGUJEROS 1.2 SYS  

10.120.04   TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X2, 1.2 SYS  

10.120.06   TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X3, 1.2 SYS  



10.120.08   TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X4 AGUJEROS, 1.2 SYS  

10.120.16   TITAN MICRO PLACA CUADRADA 4 X4 AGUJEROS, 1.2 SYS  

10.120.24   TITAN MICRO PLACA CUADRADA 6X4 AGUJEROS, 1.2  

10.130.04   TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2 X2 1.2 Sistema

10.130.04D TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2 X2 1.2 Sistema para tornillo 10.516.xx

10.130.06   TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR, 2X3 1.2 SYS  

10.130.08   TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2X4, 1.2 SYS   

10.130.24   TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 6X4, 1.2 SYS  

10.132.08   TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR, 2X4 1.2 SYS  

10.142.03   MALLAS TITANIO 80x50x0.3MM 1.2 Sistema

10.510.03   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X3MM 

10.510.03.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X3MM NO ESTERIL ARCOS .

10.510.04   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X4MM 

10.510.04.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X4MM 1.2 Sistema ARCOS

10.510.05   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X5MM 

10.510.05.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X5MM 1.2 Sistema ARCOS

10.510.06   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X6MM 

10.510.06.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X6MM ARCOS

10.510.07   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X7MM 

10.510.07.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X7MM ARCOS

10.510.08   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X8MM 

10.510.08.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X8MM 1.2 Sistema ARCOS

10.510.09   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X9MM 

10.510.09.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X9MM  ARCOS

10.510.10   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X10MM 

10.510.11   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X11MM 



10.510.11.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X11MM ARCOS

10.510.12   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X12MM 

10.510.13   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X13MM 

10.510.13.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X13MM

10.510.15.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X15MM ARCOS

10.512.03   TITAN MICRO TORNILLO EMER CROSS  DRV 1.4X3MM 

10.512.03.5 TITAN MICRO TORNILLO EMER CROSS  DRV 1.4X3MM  ARCOS. 

10.512.05   TITAN MICRO TORNILLO EMER CROSS  DRV 1.4X5MM 

10.512.05.5 TITAN MICRO TORNILLO EMER CROSS  DRV 1.4X5MM  ARCOS. 

10.512.07   TITAN MICRO Tornillo Cross Drv- Emerg 1.4x5mm 1.2 Sistema 

10.516.04   TITAN MICRO ESD Tornillo Cross Drv 1.2x4mm Autoperforante Cabeza 1.2 Sistema

10.516.04.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2x4mm Autoperforante Cabeza 1.6SYS/1.2 Sistema ARCOS

10.516.05   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 5mm Autoperforante Cabeza 1.6 SYS /1.2 Sistema

10.516.05.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 5mm Autoperforante Cabeza 1.6SYS/1.2 Sistema ARCOS

10.516.07   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 7mm Autoperforante Cabeza 1.6SYS/1.2 Sistema

10.516.07.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 7mm Autoperforante Cabeza 1.6SYS/1.2 Sistema ARCOS

10.518.11   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X11MM  

10.518.12   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X12MM  

10.518.13   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X13MM  

10.518.14   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X14MM  

10.518.15   TITAN MICRO TORNILLO CROSS  DRV 1.2X15MM  

11.000.04   TITAN TIN PLACA RECTA 4 AGUJEROS 1.6 SYS  

11.002.04   TITAN TIN Placa recta 4 agujeros, 6mm puente 

11.004.04   TITAN TIN PLACA RECTA, 8MM PUENTE 

11.006.04   TITAN TIN PLACA RECTA 4 AGUJEROS, 10MM PUENTE,  

11.010.06   TITAN TIN PLACA RECTA 6 AGUJEROS, 1.6 SYSTEM  



11.014.06   TITAN TIN PLACA RECTA 6 AGUJEROS 12MM PUENTE  

11.020.08   TITAN TIN PLACA RECTA 8 AGUJEROS 1.6 SYSTEM  

11.020.16   TITAN TIN PLACA RECTA 16 AGUJEROS, 1.6 SYSTEM  

11.020.18   TITAN TIN PLACA RECTA 18 AGUJEROS 1.6 SYTEM  

11.020.24   TITAN TIN PLACA RECTA 24 AGUJEROS 1.6 SYTEM  

11.020.30   TITAN TIN PLACA RECTA 30 AGUJEROS 1.6 SYSTEM  

11.030.01   TITAN TIN L PLACA IZQUIERDA 4 AGUJEROS 

11.030.02   TITAN TIN L PLACA DERECHA 4 AGUJEROS 

11.032.01   TITAN TIN L PLACA IZQUIERDA 4 AGUJEROS, 8MM  PUENTE 

11.032.02   TITAN TIN L-PLACA 4 AGUJEROS, 8MM PUENTE 

11.034.01   TITAN TIN L-PLATE IZQUIERDA 4 AGUJEROS, 10MM PUENTE 

11.034.02   TITAN TIN L-PLACA DERECHA 4 AGUJEROS,10MM Puente 

11.050.01   TITAN TIN T- PLACA 6 AGUJEROS, 1.6 System  

11.050.05   TITAN TIN T- PLACA 5 AGUJEROS, 10MM Puente 

11.051.06   TITAN TIN T- PLACA 6 AGUJEROS  

11.060.01   TITAN TIN Y-PLACA, 5 AGUJEROS, 1.6 SYSTEM  

11.060.02   TITAN TIN Y-PLACA 5 AGUJEROS, 8MM Puente, 1.6 System 

11.060.04   TITAN TIN Y-PLACA, 5 AGUJEROS, 12MM Puente, 1.6 System

11.070.01   TITAN TIN Y DOBLE- PLACA 6 agujeros, 1.6 Sistema,  

11.070.02   TITAN TIN DOBLE Y- PLACA, 7 AGUJEROS 

11.070.04   TITAN TIN DOBLE Y-PLACA, 6 AGUJEROS, 8MM Puente 

11.070.04YB TITAN TIN DOBLE Y-PLACA, 6 AGUJEROS, 8MM Puente 

11.071.04PB TITAN TIN DOBLE Y-PLACA, 6 AGUJEROS, 8MM Puente 

11.087.04   TITAN TIN PLACA ORBITAL CURVA 4 AGUJEROS 

11.087.06   TITAN TIN PLACA ORBITAL CURVA 6 AGUJEROS 

11.087.08   TITAN TIN PLACA ORBITAL CURVA 8 AGUJEROS 1.6 SISTEMA



11.087.10   TITAN TIN PLACA ORBITAL CURVA 10 AGUJEROS 

11.100.13   TITAN TIN PLACA  PEQUEÑA CIRCULAR con ORIFICIOS 12,5X0,6MM 

11.100.18   TITAN TIN Placa Mediana Circular con orificios  18,5x0,6mm 1.6 Sistema 

11.100.22   TITAN Placa Grande Circular con Orificios 1.6 Sistema

11.110.02   TITAN TIN Neuro Placa recta 2 agujeros, corta 1.6 Sistema

11.110.03   TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sistema

11.110.03YB TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sistema

11.112.03PB TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sistema

11.120.04   TITAN TIN Placa Cuadrada 2X2, 1.6 SYS  

11.120.06   TITAN TIN Placa Cuadrada  3x2 agujeros 1.6 SYS

11.120.08   TITAN TIN Placa Cuadrada 4x2 agujeros 1.6 SYS  

11.120.24   TITAN TIN Placa Cuadrada 6x4 agujeros, 1.6 SYS  

11.130.04   TITAN TIN Placa Rectangular 2x2, 1.6 SYS   

11.130.06   TITAN TIN Placa Rectangular 3x2, 1.6 SYS  

11.130.08   TITAN TIN Placa Rectangular 4x2, 1.6 SYS  

11.130.24   TITAN TIN Placa Rectangular 6x4, 1.6 SYS  

11.140.03   MALLA DE TITANIO 120X75X0.3MM 

11.140.06   MALLA DE TITANIO 120X75X0.6MM 

11.146.01   MALLA DE TITANIO 120X60X0.1MM 

11.147.01   MALLA DE TITANIO 120X120X0,1MM 

11.148.03   MALLAS TITANIO 60x60x0.2MM 1.6 Sistema

11.164.06   MALLAS TITANIO 90x90x0.6MM 1.6 Sistema

11.192.00   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=0mm 1.66 Sistema

11.192.02   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=2mm 1.6 Sistema

11.192.03   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=3mm 1.6 Sistema 

11.192.04   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=4mm 1.6 Sistema  



11.192.05   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=5mm 1.6 Sistema  

11.192.06   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=6mm 1.6 Sistema 

11.192.07   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=7mm 1.6 Sistema  

11.192.08   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=8mm 1.6 Sistema  

11.192.09   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=9mm 1.6 Sistema  

11.192.10   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=10mm 1.6 Sistema 

11.192.11   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=11mm 1.6 Sistema 

11.192.12   TITAN PAULUS LeFort I Placa izquierda=12mm 1.6 Sistema 

11.193.00   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=0mm 1.6 Sistema  

11.193.02   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=2mm 1.6 Sistema  

11.193.03   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=3mm 1.6 Sistema  

11.193.04   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=4mm 1.6 Sistema  

11.193.05   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=5mm 1.6 Sistema  

11.193.06   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=6mm 1.6 Sistema  

11.193.07   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=7mm 1.6 Sistema  

11.193.08   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=8mm 1.6 Sistema  

11.193.09   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=9mm 1.6 Sistema  

11.193.10   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=10mm 1.6 Sistema  

11.193.11   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=11mm 1.6 Sistema  

11.193.12   TITAN PAULUS LeFort I Placa derecha=12mm 1.6 Sistema  

11.510.03   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x3mm 1.6 Sistema

11.510.03.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x3mm  1.6 Sistema ARCOS

11.510.04   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x4mm 1.6 Sistema

11.510.04.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x4mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.05   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm 1.6 Sistema

11.510.05.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm 1.6 Sistema ARCOS



11.510.05.5Y TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm  1.6 Sistema

11.510.06   TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x6mm 1.6 Sistema

11.510.06.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x6mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.07   TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x7mm 1.6 Sistema

11.510.07.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x7mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.08   TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x8mm 1.6 Sistema

11.510.08.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x8mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.09   TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x9mm 1.6 Sistema

11.510.09.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x9mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.10   TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x10mm 1.6 Sistema

11.510.10.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x10mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.11   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x11mm 1.6 Sistema

11.510.11.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x11mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.12   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x12mm 

11.510.13   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x13mm 1.6 Sistema

11.510.13.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x13mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.14   TITAN TIN Tornillo Drv 1.6x14mm 1.6 Sistema

 

11.510.15   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x15mm 1.6 Sistema

11.510.15.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x15mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.16   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x16mm 1.6 Sistema

11.510.17   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x17mm 1.6 Sistema

11.510.18   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x18mm 1.6 Sistema

11.510.19   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x19mm 1.6 Sistema

11.510.20   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x20mm 1.6 Sistema

11.510.21   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x21mm 1.6 Sistema



11.510.22   TITAN TIN Tornillo Cross  Drv 1.6x22mm 1.6 Sistema

11.510.23   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x23mm 

11.510.24   TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x24mm 1.6 Sistema

11.512.05   TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x5mm 1.6 Sistema

11.512.05.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x5mm 1.6 Sistema ARCOS

11.512.07   TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x7mm 1.6 Sistema

11.512.07.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x7mm 1.6 Sistema ARCOS

11.516.03   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x3mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.03.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x3mm Autoperforante 1.6 Sistema ARCOS

11.516.04   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.04.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 1.6 Sistema ARCOS

11.516.05   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.05.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 1.6 Sistema ARCOS

11.516.05B TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.05P TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.06.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x6mm Autoperforante 1.6 Sistema ARCOS

11.516.06P TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.07.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x7mm Autoperforante 1.6 Sistema ARCOS

11.516.08   TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x8mm Autoperforante 1.6 Sistema  

11.516.16P TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.520.04   TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x4mm 

11.520.05   TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x5mm 

11.520.06   TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x6mm 

11.520.07   TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x7MM 

11.522.05   TITAN TIN Tornillo Multi Emer 1.9x5mm 

11.522.07   TITAN TIN Tornillo Multi Emer 1.9x7mm 



11.524.04   TITAN TIN Tornillo Multiple 1.4x4mm, 1.6 Sistema 

12.000.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.05   TITAN MINI PLACAS recto 5 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.06   TITAN MINI PLACA recto 6 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.08   TITAN MINI PLACA recto 8 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.10   TITAN MINI PLACA recto 10 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.12   TITAN MINI PLACA recto  12 agujeros 1.0 mm 20 sistemas 

12.000.16   TITAN MINI PLACA recto 16 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema  

12.000.20   TITAN MINI PLACA recto 20 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.38   TITAN MINI PLACA recta 40 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.000.40   TITAN MINI PLACA recta 40 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.002.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros peq. puente 1.0 mm,  2.0  sistema

12.004.06   TITAN MINI PLACA recto 6  agujeros largo puente 1.0 mm , 2.0 sistema

12.006.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros largo puente 1.0 mm,   2.0 sistema

12.008.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros 11 mm puente 1.0 mm,   2.0 sistema 

12.008.06   TITAN MINI PLACA recto 6  agujeros 11mm puente 1.0 mm , 2.0 sistema 

12.009.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros 11 mm puente 1.0 mm,   2.0 sistema 

12.009.06   TITAN MINI PLACA recto 6  agujeros 13mm puente 1.0 mm , 2.0 sistema

12.010.04   TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros puente 6mm 2.0 sistema 

12.014.04   TITAN MINI PLACA recto 4  agujeros puente 10mm 2.0 sistema 

12.030.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.030.02   TITAN MINI L- PLACA derecha 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.031.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros 1.0 mm 2.0  sistema flexible

12.031.02   TITAN MINI L-PLACA derecha 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema   flexible

12.032.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros peq. puente 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.032.02   TITAN MINI L-PLACA derecha 4 agujeros peq. puente 1.0 mm, 2.0 sistema 



12.034.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros medio puente 1.0 mm,  2.0 sistema 

12.034.02   TITAN MINI L- PLACA derecha  4 agujeros medio puente 1.0 mm,  2.0 sistema 

12.036.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros largo puente 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.036.02   TITAN MINI L- PLACA derecha 4 agujeros largo puente 1.0 mm,  2.0 sistema 

12.037.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros peq. puente 110°, 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.037.02   TITAN MINI L-PLACA derecho 4 agujeros peq. puente 110°, 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.038.01   TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros medio puente 110°, 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.038.02   TITAN MINI L- PLACA derecha 4 agujeros medio puente 110°, 1.0 mm, 2.0 sistema 

12.046.04   TITAN MINI T- PLACA  4 agujeros 90°, 1.0 mm,  2.0 sistema

12.048.04   TITAN MINI T- PLACA 4 agujeros con puente 90°1.0 mm, 2.0 sistema 

12.050.01   TITAN MINI T-PLACA 6 agujeros 90° 1.0 mm, 2.0 sistema  

12.052.02   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 90° largo puente 1.0 mm, 2.0 sistema

12.053.04   TITAN MINI T-PLACA 4 agujeros 90° sin  puente 1.0 mm, 2.0 sistema

12.054.01   TITAN MINI MANDIBULA- ANGULO PLACA 6 agujeros con puente1.0 mm, 2.0 sistema

12.054.02   TITAN MINI MANDIBULA-ANGULO PLACA 6 agujeros derecha

1.0 mm,  2.0 sistema

12.056.01   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 1.0 mm,  2.0 sistema

12.056.02   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 1.0 mm,  2.0 sistema

12.058.06   TITAN MINI T-PLACA 6 agujeros 90°  1.0 mm,  2.0 sistema 

12.060.01   TITAN MINI Y- PLACA 5 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema 

12.060.04   TITAN MINI Y-PLACA 5 agujeros largo puente 1.0 mm,  2.0 sistema 

12.064.08   TITAN MINI Y-PLACA 8 agujeros largo puente  1.0 mm,  2.0 sistema

12.070.01   TITAN MINI DOBLE Y- PLACA 6 agujeros  1.0 mm,  2.0 sistema 

12.070.02   TITAN MINI DOBLE Y-PLACA 6 agujeros largo puente 1.0 mm,  2.0 sistema

12.070.06   TITAN MINI DOBLE Y-PLACA 7 agujeros  1.0 mm,  2.0 sistema 

12.074.04   TITAN MINI CRUZ-PLACA 7 agujeros  1.0 mm, 2.0  sistema



12.087.06   TITAN MINI PLACA ORBITAL 6 agujeros  1.0 mm 2.0 Sistema

12.087.08   TITAN MINI PLACA ORBITAL  DOBLADA 8 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.087.10   TITAN MINI PLACA ORBITAL DOBLADA 10 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.087.12   TITAN MINI PLACA ORBITAL DOBLADA 12 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.100.13   TITAN MINI PLACA CUBIERTA AGUJEREADA PEQUEÑA 12,5X0,6MM 2.0 Sistema

12.100.18   TITAN MINI PLACA CUBIERTA AGUJEREADA GRANDE 18,5X0,6MM 2.0 Sistema

12.110.02   TITAN MINI NEURO PLACA RECTA 2 AGUJEROS, CORTA 2.0 Sistema  0,75mm

12.120.04   TITAN MINI PLACA CUADRADA 2X2, 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.06   TITAN MINI PLACA CUADRADA 3X2, 2.0 Sistema 1.0M

12.120.08   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4X2 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.16   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4x4. 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.24   TITAN MINI PLACA CUADRADA 6x4, 2.0 Sistema 1.0mm

12.126.08   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4X2 Sistema 1.0M

12.130.04   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 2X2 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.06   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 3X2, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.08   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 4X2, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.16   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR, 4x4, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.24   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 6x4, 1.0MM 2.0 Sistema

12.140.06   TITAN MALLA DE RECONSTRUCCION 224x77x0,6mm 2.0 Sistema

12.140.26   MALLA TITANIO 150x150x0,6mm 2.0 Sistema

12.164.03   Mallas de titanio 90 x 90 x 0,3 

12.164.06   MALLAS TITANIO 90x90x0,6mm 2.0 Sistema

12.164.23   Mallas de titanio 150 x 150 x 0,3 

12.164.26   MALLAS TITANIO 150x150x0,6mm 

12.186.06   MALLAS TITANIO 200x200x0,6 mm 

12.190.02   TITAN MINI PLACA MENTON 2.0MM / 0,6MM L 2.0 Sistema 0,6mm



12.190.04   TITAN MINI PLACA MENTON 4mm/0,6mm 0,6mm

12.190.06   TITAN MINI PLACA MENTON 6,0MM 0,6mm

12.190.08   TITAN MINI PLACA MENTON 8,0MM 0,6mm

12.190.10   TITAN MINI PLACA MENTON 10,0MM 0,6mm

12.190.12   TITAN MINI PLACA MENTON 12,0MM 0,6mm

12.190.14   TITAN MINI PLACA MENTON 14,0MM 0,6mm

12.191.02   TITAN MINI PLACA MENTON 2MM 1,0mm

12.191.04   TITAN MINI PLACA MENTON 4,0MM 1,0mm

12.191.06   TITAN MINI PLACA MENTON 6,0MM 1,0mm

12.191.08   TITAN MINI PLACA MENTON 8,0MM 1,0mm

12.191.10   TITAN MINI PLACA MENTON 10,0MM 1,0mm

12.191.12   TITAN MINI PLACA MENTON 12,0MM 1,0mm

12.191.14   TITAN MINI PLACA MENTON 14,0MM 1,0mm

12.192.00   TITAN Le-Fort I Placa derecha=0mm 2.0 Sistema

12.192.02   TITAN LeFort I Placa izquierda=2mm 2.0Sistema  

12.192.03   TITAN LeFort I Placa izquierda=3mm 2.0Sistema  

12.192.04   TITAN LeFort I Placa derecha=4mm 2.0Sistema  

12.192.05   TITAN LeFort I Placa izquierda=5mm 2.0Sistema 

12.192.06   TITAN LeFort I Placa izquierda=6mm 2.0Sistema 

12.192.07   TITAN LeFort I Placa izquierda=7mm 2.0Sistema 

12.192.08   TITAN LeFort I Placa izquierda=8mm 2.0Sistema   

12.192.09   TITAN LeFort I Placa izquierda=9mm 2.0Sistema  

12.192.10   TITAN LeFort I Placa izquierda=10mm 2.0Sistema 

12.192.11   TITAN LeFort I Placa izquierda=11mm 2.0Sistema 

12.192.12   TITAN LeFort I Placa izquierda=12mm 2.0Sistema 

12.193.00   TITAN LeFort I Placa derecha=0mm 2.0Sistema   



12.193.02   TITAN LeFort I Placa derecha=2mm 2.0Sistema  

12.193.03   TITAN LeFort I Placa derecha=3mm 2.0Sistema  

12.193.04   TITAN LeFort I Placa derecha=4mm 2.0Sistema  

12.193.05   TITAN LeFort I Placa derecha=5mm 2.0Sistema  

12.193.06   TITAN LeFort I Placa derecha=6mm 2.0Sistema  

12.193.07   TITAN LeFort I Placa derecha=7mm 2.0Sistema  

12.193.08   TITAN LeFort I Placa derecha=8mm 2.0Sistema  

12.193.09   TITAN LeFort I Placa derecha=9mm 2.0Sistema  

12.193.10   TITAN LeFort I Placa derecha=10mm 2.0Sistema 

12.193.11   TITAN LeFort I Placa derecha=11mm 2.0Sistema 

12.193.12   TITAN LeFort I Placa derecha=12mm 2.0Sistema 

12.200.04   TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros 0,6MM 2.0 Sistema

12.200.06   TITAN MINI Placa Recta 6 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.200.08   TITAN MINI Placa Recta 8 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.200.16   TITAN MINI Placa Recta 16 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.202.04   TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros puente corto 0,6mm, 2.0 Sistema

12.204.06   TITAN MINI Placa Recta 6 agujeros puente largo 0,6mm 2.0 Sistema

12.206.04   TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros puente largo 0,6mm, 2.0 Sistema

12.230.01   TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.230.02   TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros 0,6mm 2.0 SISTEMA

12.232.01   TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros, puente corto 2.0 Sistema

12.232.02   TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente corto  

12.234.01   TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente medio 0,6mm 2.0 Sistema

12.234.02   TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente medio 0,6mm 2.0 Sistema

12.236.01   TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente largo 0,6mm 2.0 Sistema

12.236.02   TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente largo 0,6mm 2.0 Sistema



12.237.01   TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente corto 0,6mm 110°, 2.0 Sistema

12.237.02   TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros puente corto 0,6mm 110°, 2.0 Sistema

12.238.01   TITAN ´MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros medio puente 110°, 0,6 mm, 2.0 sistema 

12.238.02   TITAN MINI L- PLACA derecha 4 agujeros medio puente 110°, 0,6 mm, 2.0 sistema 

12.250.01   TITAN MINI T-PLACA 6 agujeros 90° 0,6mm, 2.0 SYSTEM  

12.252.02   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 90° largo puente 0,6MM, 2.0 SYSTEM

12.254.02   TITAN MINI T-PLACA 7 agujeros 90° largo puente 0.6mm, 2.0 SYSTEM

12.256.01   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 0,6mm, 2.0 Sistema

12.256.02   TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 0,6mm, 2.0 Sistema

12.258.07   TITAN MINI T-PLACA  90° 3 agujeros con 3 anillos de goma 7mm travesano, 2.0 sistema 0,6mm,

12.258.13   TITAN MINI T-PLACA  90° 3 agujeros con 3 anillos de goma 13mm travesano, 2.0 sistema 0,6mm

12.282.01   TITAN MINI PLACA Z izquierda 4 agujeros 0,6MM 2.0 Sistema

12.282.02   TITAN MINI PLACA Z derecha 4 agujeros 0,6MM 2.0 Sistema 1

12.282.03   TITAN MINI PLACA izquierda 4 agujeros larga 0,6MM 2.0 Sistema

12.282.04   TITAN MINI PLACA derecha 4 agujeros larga 0,6MM 2.0 Sistema

12.287.06   TITAN MINI PLACA ORBITAL 6 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

12.287.08   TITAN MINI PLACA ORBITAL 8 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

12.287.10   TITAN MINI PLACA ORBITAL 10 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

12.288.12   TITAN MINI PLACA NASAL FORMA-H  0,6MM 2.0 Sistema

12.300.16   TITAN MINI PLACA RECTA 20 agujeros 0,75MM, 2.0 SYSTEM 0,75MM, 2.0 sistema

12.300.20   TITAN MINI PLACA RECTA 20 agujeros 0,75MM, 2.0 SYSTEM 0,75MM, 2.0 sistema

12.300.30   TITAN MINI PLACA RECTA 30 AGUJEROS 0,75mm, 2.0 Sistema

12.302.04   TITAN MINI PLACA RECTA 4 AGUJEROS TRONCO CORTO 2.0 Sistema, 0,75mm

12.306.04   TITAN MINI PLACA RECTA 4 AGUJEROS TRONCO LARGO 0,75mm, 2.0 Sistema

12.320.04   TITAN MINI PLACA CUADRADA 2X2 Sistema 0,6mm

12.320.06   TITAN MINI PLACA CUADRADA 3X2. 2.0 Sistema 0,6mm



12.320.08   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4X2 2.0 Sistema 0,6mm

12.320.16   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4x4, 2.0 Sistema 0,6MM

12.320.24   TITAN MINI PLACA CUADRADA 6x4, 2.0 Sistema 0,6MM

12.326.08   TITAN MINI PLACA CUADRADA 4X2, 2.0 Sistema 0,6mm

12.330.04   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 2X2, 0,6MM 2.0 Sistema

12.330.06   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 3x2, 0.6MM 2.0 Sistema

12.330.08   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 4x2, 0.6MM 2.0 Sistema

12.330.16   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 4x4, 0,6MM 2.0 Sistema

12.330.24   TITAN MINI PLACA RECTANGULAR 6x4, 0,6MM 2.0 Sistema

12.334.01   TITAN MINI PLACA L izquierda 4 LOCH  fuerto travesaño 1.0MM, 2.0 SYSTEM

12.334.02   TITAN MINI PLACA L derecha 4 LOCH  fuerto travesaño 1.0MM, 2.0 SYSTEM

12.334.11   TITAN MINI PLACA-L IZQUIERDA 5 AGUJEROS 0,75mm 0,75MM, 2.0 Sistema

12.334.12   TITAN MINI PLACA L- DERECHA 5 AGUJEROS, 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.21   TITAN MINI PLACA L izquierda 7 agujeros 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.22   TITAN MINI PLACA L derecha 7 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.31   TITAN MINI PLACA L izquierda 9 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.32   TITAN MINI PLACA L derecha 9 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.348.08   TITAN MINI PLACA T 8 agujeros, 0,75mm, 6mm 2.0 Sistema

12.350.04   TITAN MINI PLACA T 4 AGUJEROS, 0,75mm 2.0 Sistema

12.350.08   TITAN MINI PLACA T 8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.360.05   TITAN MINI PLACA Y 5 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.360.08   TITAN MINI PLACA Y 8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.360.09   TITAN MINI PLACA Y 9 agujeros, 0,75mm, 2.0 SYSTEM 

12.370.08   TITAN MINI PLACA DOBLE Y 8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.374.04   TITAN MINI PLACA X 4 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.387.06   TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 6 agujeros 0,75MM 2.0 System



12.387.08   TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 8 agujeros 0,75MM 2.0 Sistema

12.387.10   TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 10 agujeros 0,75MM 2.0 Sistema

12.387.12   TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 12 agujeros 0,75MM 2.0 Sistema

12.510.04   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x4mm 2.0 Sistema

12.510.04.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x4mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.05   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x5mm 2.0 Sistema

12.510.05.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x5mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.06   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x6mm 2.0 Sistema

12.510.06.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x6mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.07   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x7mm 2.0 Sistema

12.510.07.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x7mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.08   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x8mm 2.0 Sistema

12.510.09   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x9mm  2.0 Sistema

12.510.09.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x9mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.10   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x10mm 2.0 Sistema

12.510.11   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x11mm 2.0 Sistema

12.510.11.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x11mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.12   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x12mm 2.0 Sistema

12.510.13   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x13mm 2.0 Sistema

12.510.13.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x13mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.14   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x14mm 2.0 Sistema

12.510.15   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x15mm 2.0 Sistema

12.510.15.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x15mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.17   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x17mm 2.0 Sistema

12.510.19   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x19mm 2.0 Sistema

12.510.19.5 TITAN MINI TORNILLO CROSS  DRV 2.0X19MM 2.0 Sistema ARCOS



12.510.20   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x20mm 2.0 Sistema

12.510.21   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x21mm 2.0 Sistema

12.510.21.5 TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x21mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.22   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x22mm 2.0 Sistema

12.511.06   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x6mm 2.0 Sistema

12.511.07   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x7mm 2.0 Sistema

12.511.09   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x9mm 2.0 Sistema

12.511.11   TITAN MINI TORNILLO CRUZ  2.0x9mm 2.0 Sistema

12.512.04   TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X4MM Sistema 2.0

12.512.04.5 TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X5MM Sistema 2.0 ARCOS

12.512.05   TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X5MM Sistema 2.0

12.512.05.5 TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X5MM Sistema 2.0 ARCOS

12.512.06   TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2.3X6MM  

12.512.06.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X6mm ARCOS

12.512.07   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X7mm 

12.512.07.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X7mm ARCOS

12.512.08   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X8MM 

12.512.08.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X8MM ARCOS

12.512.09   TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2,3X9MM  

12.512.09.5 TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2,3X9MM ARCOS  

12.512.10   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x10mm 

12.512.10.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x10mm ARCOS

12.512.11   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x11mm 2.0 SYSTEM

12.512.11.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x11mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.12   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x12mm 2.0 SYSTEM

12.512.12.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x12mm 2.0 SYSTEM ARCOS



12.512.13   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x13mm 2.0 SYSTEM

12.512.13.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x13mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.14   TITAN MINI tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X14mm 

12.512.14.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x14mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.15   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv 2,3x15mm 2.0 SYSTEM

12.512.15.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv 2,3x15mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.16   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x16mm 2.0 SYSTEM

12.512.16.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x16mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.17   TITAN MINI Tornillo  Cross-Drv Emer 2,3x17mm 2.0 SYSTEM

12.512.17.5 TITAN MINI Tornillo  Cross-Drv Emer 2,3x17mm 2.0 SYSTEM ARCOS

12.512.18   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3X18MM 2.0 SYSTEM

12.512.19   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emerg 2,3X19mm 2.0 SYSTEM

12.512.20   TITAN MINI Tornillo Cross DRV Emer 2,3x20mm 2.0 SYSTEM

12.512.21   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2,3x21mm 2.0 SYSTEM

12.512.22   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2,3x22mm 2.0 System

12.512.23   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x23mm 2.0 SYSTEM

12.512.24   TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x24mm 2.0 SYSTEM

12.512.25   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x25mm  

12.512.26   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x26mm 2.0 Sistema

12.512.28   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x28mm 2.0 Sistema

12.512.30   TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x30mm 2.0 Sistema

12.516.04   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANT 2.0X4MM 2.0 SYSTEM

12.516.04.5 TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANT 2.0X4MM 2.0 SYSTEM ARCOS

12.516.05   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X5MM 2.0 SYSTEM

12.516.05.5 TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X5MM 2.0 SYSTEM ARCOS

12.516.05P TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X5MM 2.0 SYSTEM



12.516.06   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X6MM 2.0 SYSTEM

12.516.06.5 TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X6MM 2.0 SYSTEM ARCOS

12.516.06P TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

12.516.07   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 7MM 2.0 SYTEM

12.516.07.5 TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 7MM 2.0 SYTEM ARCOS

12.516.09   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 9MM 2.0 SYTEM

12.516.11   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 11MM 2.0 SYTEM

12.516.13   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 13 MM 2.0 SYTEM

12.516.15   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 15MM 2.0 SYTEM

12.516.16P TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x5mm 1.6 Sistema Autoperforante

12.517.06   TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,0X6MM 2.0 SYSTEM

12.540.00   IMF TITAN marca de verificación para tornillos 2.0mm 

12.540.08   IMF TITAN Tornillos de anclaje 2,0x8 mm

12.540.10   IMF TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 10 mm

12.540.12   TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 12 mm

12.540.14   TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 14 mm

13.000.04   Placa de Titanio 4 agujeros, puente corto 31 mm

13.000.06   Placa de Titanio 6 agujeros, puente corto 46mm

13.000.08   Placa de Titanio 8 agujeros sin puente  

13.000.14   Placa de Titanio 14 agujeros sin puente 118mm

13.000.16   Placa de Titanio 16 agujeros sin puente 7mm

13.000.20   Placa de Titanio 20 agujeros sin puente 118mm

13.000.27   Placa de Titanio 27 agujeros sin puente 7mm

13.002.04   Placa de Titanio 4 agujeros, puente mediano

13.002.06   Placa de Titanio, 6 agujeros, puente mediano

13.002.08   Placa de Titanio 8 agujeros, puente medio 64mm



13.004.04   Placa de Titanio 4 agujeros, puente largo

13.004.06   Placa de Titanio 6 agujeros puente largo, 52mm

13.010.04   Placa de titanio, 4 agujeros, para compresión alveolar Puente corto 31mm

13.012.04   Placa de titanio 4 agujeros para compresión alveolar con puente 34mm

13.021.04   Placa Titanio -C- 4 agujeros con puente medio

13.031.04   TITAN Placa Mandibular curva 4 agujeros  

13.031.06   Placa de titanio mandibular con angulo, 6 agujeros  

13.031.08   Placa de titanio mandibular, 8 agujeros  

13.033.04   Placa mandibular angulada , 4 agujeros sistema 2.3 mm  

13.500.06   Tornillo de Titanio 2.3X6MM Hex Drv  

13.500.06.5 Tornillo de Titanio 2.3X6MM Hex Drv ARCOS

13.500.08   Tornillo de Titanio 2.3x8mm Hex-Drv  

13.500.08.5 Tornillo de Titanio 2.3x8mm Hex-Drv ARCOS

13.500.09   Tornillo de Titanio 2.3x9mm Hex-Drv  

 

13.500.10   Tornillo de Titanio 2.3x10mm Hex-Drv  

13.500.10.5 Tornillo de Titanio 2.3x10mm Hex-Drv ARCOS

13.500.11   Tornillo de Titanio 2.3x11mm Hex-Drv  

13.500.12   Tornillo de Titanio 2.3x12mm Hex-Drv  

13.500.12.5 Tornillo de Titanio 2.3x12mm Hex-Drv ARCOS

13.500.13   Tornillo de Titanio 2.3x13mm Hex-Drv  

13.500.14   Tornillo de Titanio 2.3x14mm Hex-Drv  

13.500.14.5 Tornillo de Titanio 2.3x14mm Hex-Drv ARCOS

13.500.16   Tornillo de Titanio 2.3x16mm Hex-Drv  

13.500.16.5 Tornillo de Titanio 2.3x16mm Hex-Drv ARCOS

13.500.18   Tornillo de Titanio 2.3x18mm Hex-Drv  



13.500.18.5 Tornillo de Titanio 2.3x18mm Hex-Drv ARCOS

13.500.20   Tornillo de Titanio 2.3x20mm Hex-Drv  

13.500.20.5 Tornillo de Titanio 2.3x20mm Hex-Drv ARCOS

13.500.22   Tornillo de Titanio 2.3x22mm Hex-Drv  

13.500.22.5 Tornillo de Titanio 2.3x22mm Hex-Drv ARCOS

14.000.08   Placa Titanio reconstrucción 8 agujeros, recta

14.000.11   Placa Titanio reconstrucción 11 agujeros, recta

14.000.14   Placa Titanio reconstrucción 14 agujeros, recta

14.000.17   Placa Titanio reconstrucción 17 agujeros, recta

14.011.08   Placa Titanio reconstrucción mandibular angulada izq 4+8 agujeros

14.011.11   titanio Placa mandibular angulada izquierda 4+11 agujeros Angulada izquierda

14.011.14   titanio Placa mandibular  angulada 4+14 agujeros Ang. izquierdo

14.013.08   Placa Titanio reconstrucción mandibular 4+8 agujeros Angulada derecha

14.013.11   titanio Placa mandibular angulada derecha

 

14.013.14   Placan Titanio reconstrucción 4+14 agujeros Ang. Izquierdo

14.017.14   Placan Titanio reconstrucción 6+14 agujeros Ang. Izquierdo

14.019.14   Placa Titanio reconstrucción 6+14 agujeros Ang derecha

14.031.17   Titan Placa completa de reconstrucción mandibular 4+17+4 agujeros

14.031.19   TITAN Placa de reconstrucción mandibular completa 4+19+4 agujeros, 2,2mm

14.037.17   Placa Titanio reconstrucción mandibular 6+17+6 agujeros. 2,2mm

14.037.19   Titanio Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6 agujeros 2,2mm

14.100.11   Placa Titanio reconstrucción 4+3+4 agujeros Recta. Perfil 2.4mm

14.100.13   Placa Titanio reconstrucción 4+5+4 agujeros Recta, Perfil 2.4mm

14.100.15   Placa Titanio reconstrucción 4+7+4 agujeros Recta, Perfil 2.4mm

14.100.16   Placa Titanio reconstrucción 5+6+5 agujeros Recta, Perfil 2.4mm



14.100.17   Placa Titanio reconstrucción 4+9+4 agujeros Recto, Perfil 2.4 mm

14.100.19   Placa Titanio reconstrucción 4+11+4 agujeros Recta. Perfil 2.4mm

14.100.21   Placa Titanio reconstrucción 4+13+4 agujeros Recto. Perfil 2.4mm

14.111.13   Titanio Placa mandibular  Angulada Izquierda. Perfil 2.4mm

14.111.14   Placa Titanio mandibular 4+5+5 agujeros Angulado izquierdo. Perfil 2.4mm

14.111.17   Placa Titanio mandibular 4+9+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil 2.4mm

14.111.19   Placa Titanio mandibular 4+11+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil 2.4mm

14.111.21   Placa Titanio mandibular 4+13+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil 2.4mm

14.111.25   Placa Titanio mandibular angulada Angulación izquierda

14.113.13   Titanio Placa mandibular Angulada derecha. Perfil 2.4 mm

14.113.14   Placa titanio mandibular 4+5+4 agujeros angulada derecha, Perfil 2.4mm

14.113.17   Placa titanio mandibular 4+9+4 agujeros angulada derecha, Perfil 2.4mm

14.113.19   Placa Titanio mandibular 4+11+4 agujeros Angulado derecho. Perfil 2.4mm

14.113.21   Placa Titanio mandibular Angulado derecho. Perfil 2.4mm

14.113.25   Placa Titanio mandibular 4+17+4 agujeros Perfil 2.4 mm

14.131.25   Titanio Placa Reconstrucción Mandibular 4+17+4 agujeros, 2,4mm Perfil

14.131.27   Titanio Placa Reconstrucción Mandibular 4+19+4 agujeros. Perfil 2.4mm

14.131.29   Titanio Placa Reconstrucción Mandibular 4+21+4 agujeros Perfil

14.200.00   Prótesis de la articulación temporomandibular incl. 2 tornillos de fijación

14.200.01   Titanio Tornillo de fijación para Condylar 14.200.01  

14.200.17   Placa Titanio reconstrucción 17 agujero, recto sistema 2.7 mandíbula

14.211.11   titanio Placa HIPP mandibular angulada izq. 4+11 agujeros Angulada izquierda

14.211.14   titanio Placa HIPP mandibular angulada izq. 4+11 agujeros Angulada izquierda

14.213.11   titanio Placa HIPP mandibular angulada derecha sistema 2.7

14.213.14   titanio Placa HIPP mandibular angulada derecha sistema 2.7

14.217.14   Placan HIPP Titanio reconstrucción 6+14 agujeros Izquierdo sistema 2.7,



14.219.14   Placa Titanio reconstrucción 6+14 agujeros derecha sistema 2.7

14.231.17   Titan Placa HIPP completa de reconstrucción mandibular 4+17+4 agujeros

14.231.19   Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6 agujeros 2,2mm

14.237.17   Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6 agujeros 2,2mm

14.237.19   Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6 agujeros 2,2mm

14.300.08   Placa Titanio reconstrucción 8 agujeros, recta 

14.300.11   Placa Titanio reconstrucción 11 agujeros, recta

14.300.14   Placa Titanio reconstrucción 14 agujeros, recta

14.500.06   Tornillo de Titanio 2.7x6mm Hex-Drv  

14.500.06.5 Tornillo de Titanio 2.7x6mm Hex-Drv ARCOS

14.500.08   Tornillo de Titanio 2.7x8mm Hex-Drv  

14.500.08.5 Tornillo de Titanio 2.7x8mm Hex-Drv ARCOS

14.500.09   Tornillo de Titanio 2.7x9mm Hex-Drv  

14.500.10   Tornillo de Titanio 2.7x10mm Hex-Drv  

14.500.10.5 Tornillo de Titanio 2.7x10mm Hex-Drv ARCOS

14.500.11   Tornillo de Titanio 2.7x11mm Hex-Drv  

14.500.12   Tornillo de Titanio 2.7x12mm Hex-Drv  

14.500.12.5 Tornillo de Titanio 2.7x12mm Hex-Drv ARCOS

14.500.13   Tornillo de Titanio 2.7x13mm Hex-Drv  

14.500.14   Tornillo de Titanio 2.7x14mm Hex-Drv  

14.500.14.5 Tornillo de Titanio 2.7x14mm Hex-Drv ARCOS

14.500.16   Tornillo de Titanio 2.7x16mm Hex-Drv  

14.500.16.5 Tornillo de Titanio 2.7x16mm Hex-Drv ARCOS

14.500.18   Tornillo de Titanio 2.7x18mm Hex-Drv  

14.500.18.5 Tornillo de Titanio 2.7x18mm Hex-Drv ARCOS

14.500.20   Tornillo de Titanio 2.7x20mm Hex-Drv  



14.500.20.5 Tornillo de Titanio 2.7x20mm Hex-Drv ARCOS

14.500.22   Tornillo de Titanio 2.7x22mm Hex-Drv  

14.500.22.5 Tornillo de Titanio 2.7x22mm Hex-Drv ARCOS

14.500.24   Tornillo de Titanio 2.7X24mm Hex-Drv 

14.500.24.5 Tornillo de Titanio 2.7X24mm Hex-Drv ARCOS

14.500.26   Tornillos de Titanio 2.7X26mm Hex-Drv 

14.500.26.5 Tornillos de Titanio 2.7X26mm Hex-Drv ARCOS

14.500.28   Tornillos de Titanio 2.7X28mm Hex-Drv  

14.500.28.5 Tornillos de Titanio 2.7X28mm Hex-Drv ARCOS

14.500.30   Tornillos de Titanio 2.7X30mm Hex-Drv  

14.500.30.5 Tornillos de Titanio 2.7X30mm Hex-Drv ARCOS

14.500.32   Tornillos de Titanio 2.7X32mm Hex-Drv 

14.500.34   Tornillos de Titanio 2.7X34mm Hex-Drv  

14.500.36   Tornillos de Titanio 2.7X36mm Hex-Drv  

14.500.38   Tornillos de Titanio 2.7X38mm Hex-Drv  

14.503.08   Tornillo de Titanio 3.0X8MM Hex-Drv 

14.503.10   Tornillo de Titanio 3.0X10MM Hex-Drv  

14.503.10.5 Tornillo de Titanio 3.0X10MM Hex-Drv ARCOS

14.503.12   Tornillo de Titanio 3.0x12mm Hex Drv  

14.503.12.5 Tornillo de Titanio 3.0x12mm Hex Drv ARCOS

14.503.14   Tornillo de Titanio 3.0X14mm Hex Drv 

14.503.14.5 Tornillo de Titanio 3.0X14mm Hex Drv ARCOS

14.520.06   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x8mm HEX DRV

14.520.08   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x8mm HEX DRV

14.520.10   Tornillo de Titanio  Hipp Lock 2.7x10mm HEX DRV

14.520.12   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x12mm HEX DRV



14.520.14   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x14mm HEX DRVk

14.520.16   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x16mm HEX DRV

14.520.18   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x18mm TORX

14.520.20   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x20mm HEX DRV

14.520.22   Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x20mm HEX DRV

46.000.04   XS Titanio Placa de Fijación 4 agujeros sin puente

46.000.16   XS Titanio Placa de Fijación, 16 agujeros sin puente

46.050.01   XS Placa -T- de Fijación, 5 agujeros  

46.052.01   XS Placa -T- de Fijación 5 agujeros derecha  

46.052.02   XS Placa -T- de fijación, 5 agujeros, izq 

46.060.01   XS Placa -Y- de Fijación, 5 agujeros  

46.130.04   XS Placa Rectangular 2x2 agujeros 

46.130.06   XS Placa de Replantación 2x3 agujeros  

46.130.08   XS Placa Rectangular 2x4 agujeros  

46.132.08   XS Placa Rectangular 2x4 agujeros, oblicuo 

46.134.06   XS Placa de Replantación 2x2+2 agujeros  

46.200.04   S-Titanio Placa de fijación 4 agujeros  

46.200.16   S Titanio Placa de fijación 16 agujeros con puente

46.202.04   S-Titanio Placa de fijación 4 agujeros con puente  

46.236.01   S Placa de fijación L izquierda 6 agujeros  

46.236.02   Placa de fijación L derecha  

46.238.01   S Fijación -L- Placa izquierda oblicua 

46.238.02   S Fijación Placa -L- derecha oblicua 6 agujeros  

46.240.04   S Placa Rectangular 2x2 agujeros  

46.240.06   S Placa rectangular 3x2 agujeros  

46.240.08   S Placa Rectangular 4x2 agujeros 



46.241.06   S Fijaciones Placa -T- 6 agujeros derecha oblicua  

46.241.08   S-Placa de replantación, 4x2 agujeros

46.242.06   S Fijación Placa Rectangular 2x2+2agujeros 

46.244.09   S Placa forma Z 9 agujeros  

46.244.13   Z Placa forma 13 agujeros

46.246.01   S Placa de compresión cóndilos izq 5 agujeros  

46.246.02   S Placa de compresión cóndilos derecha 5 agujeros 

46.252.01   S Fijaciones Placa -T- 6 agujeros  

46.252.02   S Fijaciones Placa -T- 7 agujeros  

46.255.01   Placa de Fijación T 6 agujeros izq 

46.255.02   Placa de Fijación 6 agujeros derecha 

46.260.01   S Fijación Placa -Y- 7 agujeros 

46.400.04   M- Titanio Placa fijación 4 agujeros 

46.400.16   M-Titanio Placa de fijación, 16 agujeros

46.402.04   M-Titanio- Placa de fijación, 4 agujeros con puente

46.436.01   M Placa L izquierda 6 agujeros  

46.436.02   M Placa L derecha 6 agujeros 

46.438.01   M Placa de Fijación -L- oblícua izq 6 agujeros  

46.438.02   Placa de Fijación -L- oblícua der. 6 agujeros  

46.440.04   M Placa rectangular 2x2 agujeros  

46.440.06   M Placa rectangular 3x2 agujeros  

46.440.08   M-Placa rectangular 4x2 agujeros

46.441.08   M Placa de replantación 4x2 agujeros 

46.442.06   M Placa Rectangular 2x2 agujeros  

46.444.13   M Placa Z 13 agujeros  

46.452.01   M- Titanio Placa T Fijación, 6 agujeros



46.452.02   M- Titanio Placa de fijación T, 7 agujeros  

46.454.01   M- Titanio Placa T de fijación izquierda 6 agujeros  

46.454.02   M- Titanio Placa T de Fijación derecha 6 agujeros 

46.460.01   M-Placa de Fijación Y 7 agujeros 

46.500.04   M Placa compresión recta 4 agujeros  

46.500.05   M Placa Compresión recta 5 agujeros 

46.500.06   Placa compresión recta 6 agujeros 1,0mm

46.500.08   M Placa de compresión recta 8 agujeros  

46.502.04   M Placa de compresión recta 4 agujeros con puente 

46.530.01   M Placa de compresión L izquierda, 6 agujeros  

46.530.02   M Placa de comprensión L recta 6 agujeros  

46.538.01   Placa de compresión L izquierda, 6 agujeros 

46.538.02   Placa de compresión L recta, 6 agujeros  

46.546.01   M Placa cóndilos izq. 5 agujeros  

46.546.02   M Placa cóndilos der. 5 agujeros 

46.546.03   M Placa cóndilos izquierda 6 agujeros  

46.546.04   Placa cóndilos der. 6 agujeros  

46.552.01   M- Placa Titanio de Compresión -T- 6 agujeros  

46.676.01   XL Placa de compresión -L- 6 agujeros, izq. oblícua. Hipp Lock 2.7 Sistema

46.676.02   XL Placa de compresión -L- derecha, oblícua 

46.678.01   XL Placa de compresión -T- 6 agujeros Hipp Lock, 2.7 Sistema

46.679.01   XL Placa de compresión -T- 6 agujeros. izq oblicua. 110° Hipp Lock 2.7 Sistema

46.679.02   XL Placa de compresión -T- 6 agujeros, der. oblícua, 110° Hipp Lock, 2.7 Sytem

46.700.01   Placa radio, corta, 8-agujersos,  izq. 

46.700.02   Placa radio, corta, 8-agujeros, der. 

46.711.01   Placa radio, media, 11-agujeros, izq. 



46.711.02   Placa radio, media, 11-agujeros, der. 

46.713.01   Placa radio, larga, 13-agujeros, izq. 

46.713.02   Placa radio, larga, 13-agujeros, der. 

46.720.01   Placa radio, corta, 8-agujersos,  izq. curva 

46.720.02   Placa radio, corta, 8-agujeros, der. curva 

46.721.01   Placa radio, media, 11-agujeros, izq. curva 

46.721.02   Placa radio, media, 11-agujeros, der. curva 

46.723.01   Placa radio, larga, 13-agujeros, izq. curva 

46.723.02   Placa radio, larga, 13-agujeros, der. curva 

46.552.02   M-Titanio Placa de compresión, 7 agujeros  

46.554.01   M- Titanio Placa compresión T, izquierda 6 agujeros 

46.554.02   M Titanio Placa de compresión T derecha 6 agujeros 

46.560.01   M-Titanio Placa de compresión Y, 7 agujeros  

46.602.04   Placa de compresión -L- 4 agujeros con puente  

46.602.05   L Placa de compresión 5 agujeros con puente  

46.602.06   L Placa de compresión 6 agujeros con puente,  

46.602.07   L Placa de compresión 7 agujeros con puente  

46.602.08   L Placa de compresión 7 agujeros con puente 

46.630.01   L Placa de Compresión -L- izq. 6 agujeros  

46.630.02   L Placa de compresión -L- der. 6 agujeros  

46.652.01   L Placa de compresión -T- 6 agujeros  

46.654.01   L Placa de compresión -T- oblícua izq. 6 agujeros 

46.654.02   L Placa de compresión -T- oblícua der. 6 agujeros 

46.660.04   XL Placa de compresión, recta, 4 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7 Sistema,

46.660.05   XL Placa de compresión, recta 5 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7 Sistema

46.660.06   XL Placa de compresión, recta 6 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7 Sistema



46.664.01   XL Placa de Compresión -L- 6 agujeros. Izquierda Hipp lock, 2.7 Sistema

46.664.02   XL Placa de compression -L- 6 agujeros, derecho Hipp Lock, 2.7 Sistema

Forma de presentación: No estéril. Placas por unidad, Tornillos por 10 unidades

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

Anton Hipp GmbH

Lugar/es de elaboración:

Annastr. 25/1 78567 Fridingen Alemania.
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Secretaria de
Gobierno de Salud

&. Mlnlsterlo de Salud y!~esarrollo Social
~ Presidencia df la Nación

CERTIFICADO DEAUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

¡
I

Expediente NO: 1-47-3110ls4S9-17-3

L, ,dm'o'<t,,,,óo N"'o",' de Me""meoto" '"meot" y T"",'O~" Méd'"
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MEDITEC ARGENTNA S.R.L.,

se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y prductos de

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos

iderltificatorios característicos: . j
Nolbre descriptivo: Sistema para Osteosíntesis de placas y tornillos e I strumental

asoCiado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-833 Sistemas Ortopédicos de

Fijación Interna, para Fracturas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Hipp

Clase de Riesgo: III

I

Indicación/es autorizada/s: osteotomía, fracturas y reconstrucciones óseas y

lsteosíntesis de la mano.

~OdeIO/s:
I

10.000.04 TITAN MICRO PLACARECTA4 AGUJEROS1.2

10.000.06 TITAN PLACARECTA6 AGUJEROS 1.2

10.000.08 TITAN MICRO PLACARECTA 8 AGUJEROS1.2 SYS

TITAN MICRO PLACARECTA12 AGUJEROS 1.2 SYSIl10.000.12

Sedes y DelegaciHes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede INAL
Estados Unídos 25, CA6A

TeL (+54~11) 4340-0800 - http:/¡www.anmat.gov.ar ~ RepúbHca Argentina
I

sedl Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Jeleg. Santa Fé
Eva Per6n 2456,

Santa Fe,
Prov. de Santa Fé

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
Alsin. 665/671, CASA

Sede Central
Av. de !\1ayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios dé Escalada d~
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza



10.000.16 TITAN MICRO PLACA RECTA 16 AGUJEROS 1.2 SYS

10.000.24 TITAN MICRO PLACA RECTA 24 AGUJEROS 1.2 SYS

10.030.01 TITAN MICRO PLACA L IZQUIERDA 5 AGUJEROS 1.2 SYS

10.030.02 TITAN MICRO PLACA L DERECHA 5 AGUJEROS 1.2 SYS

10.034.01 TITAN MICRO PLACA L IZQUIERDA 8 AGUJEROS 1.2 SYS

10.034.02 TITAN MICRO PLACA L DERECHA 8 AGUJEROS 1.2 SYS

10.050.01 TITAN MICRO PLACAT, 5 AGUJEROS 1.2 SYSTEM

10.052.01 TITAN MICRO PLACAT, 5 AGUJEROS, 7MM STEM

10.052.02 TITAN MICRO PLACAT 6 AGUJEROS

10.052.03 TITAN MICRO PLACAT 90°,3 AGUJEROS con 2 GANCHOS

10.058.01 TITAN MICRO PLACAT DOBLE, 6 AGUJEROS

10.060.01 TITAN MICRO PLACAY, 6 AGUJEROS 1.2 SYS

10.060.02 TITAN MICRO PLACAY, 8 AGUJEROS, 1.2 SYS

10.070.01 TITAN MICRO PLACAY DOBLE, 6 AGUJEROS 1.2 SYS

10.070.02 TITAN MICRO PLACAY DOBLE, 7 AGUJEROS 1.2 SYS

10.087.04 TITAN MICRO PLACA ORBITAL 4 AGUJEROS 1.2 SYS

10.087.06 TITAN MICRO PLACA ORBITAL 6 AGUJEROS 1.2 SYS

10.087.08 TITAN MICRO PLACA ORBITAL 8 AGUJEROS 1.2 SYS

10.087.10 TITAN MICRO PLACA ORBITAL 10 AGUJEROS 1.2 SYS

10.090.09 TITAN MICRO PLACA H, 9 AGUJEROS, 1.2 SYS

10.090.14 TITAN MICRO PLACA H, 14 AGUJEROS 1.2 SYS
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10.120.04

10.120.06

1

I

o.120.0B

1
1
0.120.16
,
10.120.24

10.1:30.04

TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X2, 1.2 SYS

TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X3, 1.2 SYS

TITAN MICRO PLACA CUADRADA 2X4 AGUJEROS, 1.2 SYS

TITAN MICRO PLACA CUADRADA 4 X4 AGUJEROS, 1.2 SYS

TITAN MICRO PLACA CUADRADA 6X4 AGUJEROS, 1.2

TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2 X2 1.2 Sistema

1O.130.04D TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2 X2 1.2 Sistema para tornillo

10.516.xx

10.130.06 TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR, 2X3 1.2 SYS

I

1p.130.0B TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 2X4, 1.2 SYS

10.130.24 TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR 6X4, 1.2 SYS

10.132.0B TITAN MICRO PLACA RECTANGULAR, 2X4 1.2 SYS

10.142.03 MALLAS TITANIO BOx50xO.3MM 1.2 Sistema

10.510.03 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X3MM

10.510.03.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X3MM NO ESTERIL ARCOS.
I
10.510.04 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X4MM

10.510.04.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X4MM 1.2 Sist~ma ARCOS

10.510.05 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X5MM

10.510.05.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X5MM 1.2 Sist~ma ARCOS

10.510.06 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X6MM

I

10.510.06.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X6MM ARCOS

Sedes V De,egacilJJ Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.goV.ar- Rep,blicaArgentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios.de Escalada de
San Martín 1909, !'<1endoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina665/671,CABA

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nadonal117! km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unído$ 25, CASA

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Mísjones

Sede ~rod.Médicos
Av, Bel9rnO 1480, CASA

Deleg. Santa Fé

lEva Perón 2456,
Santa Fé,

Rrov. de Santa Fe

http://www.anmat.goV.ar-


10.510.07 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X7MM

10.510.07.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X7MM ARCOS

10.510.08 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X8MM

10.510.08.5 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X8MM 1.2 Sistema ARCOS

10.510.09 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X9MM

10.510.09.5 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X9MM ARCOS

10.510.10 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2Xl0MM

10.510.11 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2XllMM

10.510.11.5 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2XllMM ARCOS

10.510.12 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X12MM

10.510.13 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X13MM

10.510.13.5 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X13MM

10.510.15.5 TITAN MICRO TORNILLO CROSS DRV 1.2X15MM ARCOS

10.512.03 TITAN MICRO TORNILLO EMERCROSS DRV 1.4X3MM

10.512.03.5 TITAN MICRO TORNILLO EMERCROSS DRV 1.4X3MM ARCOS.

10.512.05 TITAN MICRO TORNILLO EMERCROSS DRV 1.4X5MM

10.512.05.5 TITAN MICRO TORNILLO EMERCROSS DRV 1.4X5MM ARCOS.

10.512.07 TITAN MICRO Tornillo Cross Drv- Emerg 1.4x5mm 1.2 Sistema

10.516.04 TITAN MICRO ESD Tornillo Cross Drv 1.2x4mm Autoperforante Cabeza

1.2 Sistema

II
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10.516.04.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2x4mm Autoperforan e Cabeza

1.6SYS/1.2 Sistema ARCOS

10.516.05 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 5mm Autoperforante Cabeza 1.6

SYS /1.2 Sistema

1;0.516.05.5 TITAN ESD Tornillo

11.6sys/1.2 Sistema ARCOS,

Cross Drv 1.2 x 5mm Autoperforante Cabeza

. I

10.516.07 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 7mm Autbperforarite Cabeza

1.6SYS/1.2 Sistema

10.516.07.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.2 x 7mm Autoperforante Cabeza

1.6SYS/1.2 Sistema ARCOS

10.518.11 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X11MM

11.518.12 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X12MM

TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X13MM10.518.13,

10.518.14 TITAN MICROTORI'iIILLOCROSS DRV 1.2X14MM

10.518.15 TITAN MICROTORNILLO CROSS DRV 1.2X15MM

11.000.04 TITAN TIN PLACARECTA4 AGUJEROS1.6 SYS

11.002.04 TITAN TIN Placa recta 4 agujeros, 6mm puente

Deleg. Posadas
Roque Ganzález 1137 T

Posadas, Prov. de
Misiones

Sede INAL
Estados Unídos 25, CABA

SedeINAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. lO,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

¡

TITAN TIN PLACARECTA6 AGUJEROS12MM PUENTE l
Tel. (+54~11) 4340-0800 w http://www.anmat.gov.ar- Repwblica Argentina

I

Sede ~rod.Médicos
Av, Belghlno 1480, CABA

ol.eg. Santa Fé

l
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov, de Santa Fé

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
Alsin. 665/671, CASA

11.004.04 TITAN TIN PLACARECTA,8MM PUENTE

11.006.04 TITAN TIN PLACARECTA4 AGUJEROS, 10MM PUENTE,

I

1~.010.06 TITAN TIN PLACARECTA6 AGUJEROS, 1.6 SYSTEM

11.014.06

Sedes y DelegaclJnes

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Dele,9' Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martrn 1909, Mendoz~
Prov, de Mendaza

http://www.anmat.gov.ar-


11.020.08 TITAN TIN PLACARECTA8 AGUJEROS1.6 SYSTEM

11.020.16 TITAN TIN PLACARECTA16 AGUJEROS,1.6 SYSTEM

11.020.18 TITAN TIN PLACARECTA18 AGUJEROS1.6 SYTEM

11.020.24 TITAN TIN PLACARECTA24 AGUJEROS1.6 SYTEM

11.020.30 TITAN TIN PLACARECTA30 AGUJEROS1.6 SYSTEM

11.030.01 TITAN TIN L PLACAIZQUIERDA 4 AGUJEROS

11.030.02 TITAN TIN L PLACADERECHA4 AGUJEROS

11.032.01 TITAN TIN L PLACAIZQUIERDA 4 AGUJEROS,8MM PUENTE

11.032.02 TITAN TIN L-PLACA4 AGUJEROS,i3MMPUENTE

11.034.01 TITAN TIN L-PLATEIZQUIERDA 4 AGUJEROS,10MM PUENTE

11.034.02 TITAN TIN L-PLACADERECHA4 AGUJEROS,10MMPuente

11.050.01 TITAN TIN T- PLACA6 AGUJEROS, 1.6 System

11.050.05 TITAN TIN T- PLACA5 AGUJEROS, 10MM Puente

11.051.06 TITAN TIN T- PLACA6 AGUJEROS

11.060.01 TITAN TIN Y-PLACA, 5 AGUJEROS, 1.6 SYSTEM

11.060.02 TITAN TIN Y-PLACA 5 AGUJEROS,8MM Puente, 1.6 System

11.060.04 TITAN TIN Y-PLACA, 5 AGUJEROS, 12MM Puente, 1.6 System

11.070.01 TITAN TIN Y DOBLE- PLACA6 agujeros, 1.6 Sistema,

11.070.02 TITAN TIN DOBLEY- PLACA,7 AGUJEROS

11.070.04 TITAN TIN DOBLEY-PLACA, ó AGUJEROS,8MM Puente

11.070.04YB TITAN TIN DOBLEY-PLACA, 6 AGUJEROS,8MM Puente
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AJmenlos y tecnobQlo M6dco .

11.071.04PB TITAN TIN DOBLEY-PLACA, 6 AGUJEROS,8MM Puente

11.087.04 TITAN TIN PLACAORBITAL CURVA4 AGUJEROS

11.087.06 TITAN TIN PLACAORBITAL CURVA6 AGUJEROS

11.087.08 TITAN TIN PLACAORBITAL CURVA8 AGUJEROS1.6 SISTEMA

11.087.10 TITAN TIN PLACAORBITAL CURVA 10 AGUJEROS

11.100.13

11.100.18

TITAN TIN PLACA

TITAN TIN Placa

PEQUEÑACIRCULARcon ORIFICIOS 12,5!X0,6MM
I

Mediana Circular con orificios 18,5xO,6mm 1.6

Sistema

11.100.22 TITAN Placa Grande Circular con Orificios 1.6 Sistema

11.110.02 TITAN TIN Neuro Placa recta 2 agujeros, corta 1.6 Sistema

11.110.03 TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sistema

11.110.03YB TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sistema

11.112.03PB TITAN TIN Neuro Placa recta, 2 agujeros, Larga 1.6 Sisteml

11.~20.04 TITAN TIN Placa Cuadrada 2X2, 1.6 SYS

11.120.06 TITAN TIN Placa Cuadrada 3x2 agujeros 1.6 SYS

11.120.08 TITAN TIN Placa Cuadrada 4x2 agujeros 1.6 SYS

11.120.24 TITAN TIN Placa Cuadrada 6x4 agujeros, 1.6 SYS

11.130.04 TITAN TIN Placa Rectangular 2x2, 1.6 SYS

11.130.06 TITAN TIN Placa Rectangular 3x2, 1.6 SYS

11.130.08 TITAN TIN Placa Rectangular 4x2, 1.6 SYS

TITAN TIN Placa Rectangular 6x4, 1.6 SYSI/M.13o.24

Sedes y Delegacittes .

Deleg. Posadas
Roque González 1137,

Posadas, Prov. de
Misiones

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Te!.(+54-11) 4340-0800 - ht!p:jjwww.anmat.gov.ar - Re~úblicaArgentina
I

A;d~:di4~~~~~
Dlleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,

,Prov. de Santa Fé

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CASA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. lO,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Deleg. Córdoba
ObispoTrejo635,

C6rdoba.
Prov. de Córdoba'

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martln 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

http://ht!p:jjwww.anmat.gov.ar


11.140.03 MALLADETITANIO 120X75XO.3Mrvl

11.140.06 MALLADETITANIO 120X75XO.6Mrvl

11.146.01 MALLADETITANIO 120X60XO.1Mrvl

11.147.01 MALLADETITANIO 120X120XO,lMM

11.148.03 MALLASTITANIO 60x60xO.2MM 1.6 Sistema

11.164.06 MALLASTITANIO 90x90xO.6MM 1.6 Sistema

11.192.00 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=Omm 1.66 Sistema

11.192.02 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=2mm 1.6 Sistema

11.192.03 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=3mm 1.6 Sistema

11.192.04 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=4mm 1.6 Sistema

11.192.05 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=5mm 1.6 Sistema

11.192.06 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=6mm 1.6 Sistema

11.192.07 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=7mm 1.6 Sistema

11.192.08 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=8mm 1.6 Sistema

11.192.09 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=9mm 1.6 Sistema

. 11.192.10 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=10mm 1.6 Sistema

11.192.11 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=l1mm 1.6 Sistema

11.192.12 TITAN PAULUSLeFort I Placa izquierda=12mm 1.6 Sistema

11.193.00 TITAN PAULUSLeFort I Placa derecha=Omm 1.6 Sistema

11.193.02 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=2mm 1.6 Sistema

11.193.03 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=3mm 1.6 Sistema
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11.193.04 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=4mm 1.6 Sistema

11.193.05 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=5mm 1.6 Sistema
!

11.193.06 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=6mm 1.6 Sistema

11.193.07 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=7mm 1.6 Sistema

11.193.08 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=8mm 1.6 Sistema

!

11.193.09 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=9mm 1.6 Sistema

11.193.10 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=10mm 1.6 Sistema

11.193.11 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=l1mm 1.6 Sistema

~1.193.12 TITAN PAULUSLeFort I Placaderecha=12mm1.6 Sistema

11.510.03 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x3mm 1.6 Sistema

11.510.03.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x3mm 1.6 Sistema ARCOS

111.510.04 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x4mm 1.6 Sistema

11.510.04.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x4mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.05 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm 1.6 Sistema

111.510.05.5TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm 1.6 Sistema ARCOS,

11.510.05.5Y TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1,6x5mm 1.6 Sistema

11.510.06 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x6mm 1.6 Sistema

11.510.06.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x6mm 1.6 Sistema ARCOS
1

11.510.07 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x7mm 1.6 Sistema

11.510.07.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x7mm 1.6 Sistema ARCOS

TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x8mm 1.6 Sistema

~

11.510.08
! .

Sedes y Delegac nes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov, de

l\1isiones

Sede INAL
Estados Unidos 25, CASA

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- Republica Argentina
I

Sede ~rOd. Médicos
Av. Selglano 1480, CABA

Dl.eg. Santa Fé

lEvaPerón 2456,Santa Fé,
rov,de ~nta Fé

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117/ km.10,
CO.TECAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671. CASA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de I

San Martln 1909, Mendozp
Prov, de Mendoza

Sede Central
Av, de Mayo 869, CASA

http://www.anmat.gov.ar-


11.510.08.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x8mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.09 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x9mm 1.6 Sistema

11.510.09.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x9mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.10 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1.6x10mm 1.6 Sistema

11.510.10.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x10mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.11 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x11mm 1.6 Sistema

11.510.11.5 TITAN TIN Tornillo Cross-Drv 1,6x11mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.12 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x12mm

11.510.13 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x13mm 1.6 Sistema

11.510.13.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x13mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.14 TITAN TIN Tornillo Drv 1.6x14mm 1.6 Sistema

11.510.15 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x15mm 1.6 Sistema

11.510.15.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x15mm 1.6 Sistema ARCOS

11.510.16 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x16mm 1.6 Sistema

11.510.17 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x17mm 1.6 Sistema

11.510.18 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x1.8mm 1.6 Sistema

11.510.19 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x1.9mm 1.6 Sistema

11.510.20 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x20mm 1.6 Sistema

1.1.510.21 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x21.mm 1.6 Sistema

11.510.22 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x22mm 1.6 Sistema
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11.510.23 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x23mm

11.510.24 TITAN TIN Tornillo Cross Drv 1.6x24mm 1.6 Sistema

11.512.05 TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x5mm 1.6 Sistema

11.512.05.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x5mm 1.6 Sistema RCOS

11.512.07 TITAN TIN Tornilío Cross Drv Emerg 1.9x7mm 1.6 Sistema1
11.512.07.5 TITAN TIN Tornillo Cross Drv Emerg 1.9x7mm 1.6 Sistema I RCOS

11.516.03 TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x3mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.03.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x3mm Autoperforante 11.6Sistema

ARCOS

11.516.04 TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.04.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 1.6 Sistema

ARCOS

11.516.05 TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 istema

11.516.05.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x4mm Autoperforante 11.6Sistema

ARCOS

11.516.05B TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema
. I

11.516.05P TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.06.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x6mm Autoperforante ll6 Sistema

ARCOS

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

sede INAL
Estados Unídos 25, C'\SA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov, de Corrientes

TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

~ ,m.u, '''0.0000 •"".U_"A"" 000."'•J,~,~"".
I

Sede lprod. Médicos
Av. 6elg~anO 1480, CASA

DLeg. Santa Fé

lEvaPerón 2456,
_ Santa Fé,
rov. de Santa Fé

Deleg. Cordoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
A1sina 665/671J CABA

11.516.06P

Sedes y Delegaciones

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martrn 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA



11.516.07.5 TITAN ESD Tornillo Cross Drv 1.6x7mm Autoperforante 1.6. Sistema

ARCOS

11.516.08 TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x8mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.516.16P TITAN ESDTornillo Cross Drv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

11.520.04 TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x4mm

11.520.05 TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x5mm

11.520.06 TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x6mm

11.520.07 TITAN TIN Tornillo Multi 1.6x7MM

11.522.05 TITAN TIN Tornillo Multi Emer 1.9x5mm

11.522.07 TITAN TIN Tornillo Multi Emer 1.9x7mm

11.524.04 TITAN TIN Tornillo Multiple 1.4x4mm, 1.6 Sistema

12.000.04 TITAN MINI PLACArecto 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.05 TITAN MINI PLACASrecto 5 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.06 TITAN MINI PLACArecto 6 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.08 TITAN MINI PLACArecto 8 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.10 TITAN MINI PLACArecto 10 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.12 TITAN MINI PLACArecto 12 agujeros 1.0 mm 20 sistemas

12.000.16 TITAN MINI PLACArecto 16 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.20 TITAN MINI PLACArecto 20 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.38 TITAN MINI PLACArecta 40 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema

12.000.40 TITAN MINI PLACArecta 40 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema
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12.002.04 TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros peq. puente 1.0 mm, 2.0 sistema

12.004.06 TITAN MINI PLACA recto 6 agujeros largo puente 1.0 mm , 2.0

sistema

I

12.006.04 TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros largo puente 1.0
I

sistema

m, 2.0

12.008.04 TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros 11 mm puente 1.0 mm, 2.0

sistema
I

12.008.06 TITAN MINI PLACA recto 6 agujeros 11mm puente 1.0 mm , 2.0

sistema

TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros 11 mm puente 1.0 mm,12.009.04

Jistema
I ',

12.009.06

sistema

TITAN MINI PLACA recto 6 agujeros 13mm puente
I

1.0¡ mm
I

2.0

, 2.0

12.010.04

12.(;l14.04

12.030.01

12.030.02

J2.031.01
I

flexible

12.031.02

TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros puente 6mm 2.0 sistem¡a

TITAN MINI PLACA recto 4 agujeros puente 10mm 2.0 sistema

TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros 1.0 mm 2.0 siste1ma

TITAN MINI L- PLACA derecha 4 agujeros 1.0 mm 2.0 siste1a

TITAN MINI L- PLACA izquierda 4 agujeros 1.0 mm 2.0
I,
i

TITAN MINI L-PLACA derecha 4 agujeros 1.0 mm 2.0 sisteml

sistema

flexible

sedesy DelegaciHes

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Deleg. Mendoza I

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov.de Mendoza I

Sede Alsina
A!sjna 665/671, CASA

Deleg.Córdoba
Obispo' Trejo 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Te!' (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- Re úblícaArgentin~

SedeINAME SedeINAL SedJProd.Médicos
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg.Pasode los Libres Deleg.Posadas Jeleg. SantaFé
Ruta Nacíonal 117, km.10, Roque González 1137, lEva Perón 2.456,
CO.TE.CAR.,Pasode los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Ubres, Prov. de Corrientes Misiones Prov.de Santa Fé

http://www.anmat.gov.ar-


12.032.01 TITAN MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros peq. puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.032.02 TITAN MINI L-PLACAderecha 4 agujeros peq. puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.034.01 TITAN MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros medio puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.034.02 TITAN MINI L- PLACAderecha 4 agujeros medio puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.036.01 TITAN MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros largo puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.036.02 TITAN MINI L- PLACAderecha 4 agujeros largo puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.037.01 TITAN MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros peq. puente 110°, 1.0 mm,

2.0 sistema

12.037.02 TITAN MINI L-PLACAderecho 4 agujeros peq. puente 110°, 1.0 mm,

2.0 sistema

12.038.01 TITAN MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros medio puente 110°, 1.0

mm, 2.0 sistema

12.038.02 TITAN MINI L- PLACAderecha 4 ag¡ujerosmedio puente 110°, 1.0 mm,

2.0 sistema

12.046.04 TITAN MINI T- PLACA4 agujeros 90°, 1.0 mm, 2.0 sistema

[J
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12.048.04 TITAN MINI T- PLACA 4 agujeros con puente 90°1.0 mm, 2 Osistema

TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 90° largo puente 1.0 mm, 2.0 sistema

TITAN MINI T-PLACA 4 agujeros 90° sin puente 1.0 mm, 2JOsistema.

1con puente 1.0

TITAN MINI T-PLACA 6 agujeros 90° 1.0 mm, 2.0 sistema

TITAN MINI MANDIBULA-ANGULO PLACA 6 agujeros derecha

TITAN MINI MANDIBULA- ANGULa PLACA 6 agujeros

12.053.04

12.050.01
, I
12.052.02

12.054.01
\

mm, 2.0 sistema
I

i2.054.02

1.0 mm, 2.0 sistema

12.056.01 TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 1.0 mm, 2.0
¡

sistema
!

12.056.02 TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 1.0 mm, 2.0

sistema

12.058.06 TITAN MINI T-PLACA 6 agujeros 90° 1.0 mm, 2.0 sistema
I,

12.060.01 TITAN MINI Y- PLACA 5 agujeros 1.0 mm 2.0 sistema,
,

12.060.04 TITAN MINI Y-PLACA 5 agujeros largo puente 1.0 mm, 2.0 sistema

12.064.08 TITAN MINI Y-PLACA 8 agujeros largo puente 1.0 mm, 2.0 sistema,
12.070.01

;
I

12.070.02
I

TITAN MINI DOBLE Y- PLACA 6 agujeros 1.0 mm, 2.0 sistema

TITAN MINI DOBLE Y-PLACA 6 agujeros largo puente 1.01 mm, 2.0

sistema

12.070.06 TITAN MINI DOBLE Y-PLACA 7 agujeros 1.0 mm, 2.0 sistema

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Re9ública Argentina

Sede INAME Sede INAl sedelProd.Médicos
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Bel~rano 1480, CABA

Deleg. Pasode los libres Deleg. Posadas DLeg. Santa Fé
Ruta Nacional 117, km.lO, Roque González 1137, lEva Peron 2456,

CO.TE.CAR., Pasode los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Ubres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé

TITAN MINI CRUZ-PLACA 7 agujeros 1.0 mm, 2.0 sistema

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

1112.074.04

Sedesy Delegact1ne~ I
~

Sede Alsina
I Alsina 665/671, CASA
I
I

I,Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martln 1909, Mendoza
Prov, de Mendoza

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

http://www.anmat.gov.ar


12.087.06 TITAN MINI PLACAORBITAL 6 agujeros 1.0 mm 2.0 Sistema

12.087.08 TITAN MINI PLACAORBITAL DOBLADA8 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.087.10 TITAN MINI PLACAORBITALDOBLADA10 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.087.12 TITAN MINI PLACAORBITAL DOBLADA12 agujeros 1.0MM 2.0 Sistema

12.100.13 TITAN MINI PLACACUBIERTAAGUJEREADAPEQUEÑA12,5XO,6MM 2.0

Sistema

12.100.18 TITAN MINI PLACACUBIERTAAGUJEREADAGRANDE 18,5XO,6MM 2.0

Sistema

12.110.02 TITAN MINI NEURO PLACARECTA 2 AGUJEROS,CORTA 2.0 Sistema

0,75mm

12.120.04 TITAN MINI PLACACUADRADA2X2, 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.06 TITAN MINI PLACACUADRADA3X2, 2.0 Sistema 1.0M

12.120.08 TITAN MINI PLACACUADRADA4X2 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.16 TITAN MINI PLACACUADRADA4x4. 2.0 Sistema 1.0MM

12.120.24 TITAN MINI PLACACUADRADA6x4, 2.0 Sistema 1.0mm

12.126.08 TITAN MINI PLACACUADRADA4X2 Sistema 1.0M

12.130.04 TITAN MINI PLACARECTANGULAR2X2 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.06 TITAN MINI PLACARECTANGULAR3X2, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.08 TITAN MINI PLACARECTANGULAR4X2, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.16 TITAN MINI PLACARECTANGULAR,4x4, 1.0MM 2.0 Sistema

12.130.24 TITAN MINI PLACARECTANGULAR6x4, 1.0MM 2.0 Sistema
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12.140.06
I

12.140.26

TITAN MALLA DE RECaNSTRUCCION 224x77xO,6mm 2.0 Sistema

MALLATITANIO 150x150xO,6mm 2.0 Sistema

12.164.03 Mallas de titanio 90 x 90 x 0,3

12.164.06
I

MALLASTITANIO 90x90xO,6mm 2.0 Sistema

12.164.23 Mallas de titanio 150 x 150 x 0,3

12.164.26

I

12.186.06

MALLASTITANIO 150x150xO,6mm

MALLASTITANIO 200x200xO,6 mm

12.190.02 TITAN MINI PLACAMENTaN 2.0MM / 0,6MM L 2.0 Sistema ',6mm

12.190.04

I

12.190.06

TITAN MINI PLACAMENTaN 4mm/O,6mm 0,6mm

TITAN MINI PLACAMENTaN 6,OMM 0,6mm

12.190.08 TITAN MINI PLACAMENTaN 8,OMM 0,6mm

1J2.190.10
I
12.190.12

TITAN MINI PLACAMENTaN 10,OMM 0,6mm

TITAN MINI PLACAMENTaN 12,OMM 0,6mm

12.190.14

1b.191.02

TITAN MINI PLACAMENTaN 14,OMM 0,6mm

TITAN MINI PLACAMENTaN 2MM 1,Omm

12.191.04 TITAN MINI PLACAMENTaN 4,OMM 1,Omm

12.191.06

I

12.191.08

TITAN MINI PLACAMENTaN 6,OMM 1,Omm

TITAN MINI PLACAMENTaN 8,OMM 1,Omm

12.191.10 TITAN MINI PLACAMENTaN 10,OMM 1,Omm

TITAN MINI PLACAMENTaN 14,OMM 1,Omm

TITAN MINI PLACAMENTaN 12,OMM 1,Omm12.191.12
I

1l12.191.14
sedes y Delegaci~eS

Deleg. Posadas
Roque Gonzátez 1137,

Posadas, Prov. de
Mísiones

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

TeL (+S4M 11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Rep blica Argentina
I

SedeIrod' Médico.
Av. Belg no 1480, CABA

O leg. Santa Fé

lEva Peró" 2456,Santa Fé,
Prov. de Santa Fe

Sede INAME
Av. Caseros .2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km. 10,
Ca.TE.CAR., Paso de los

Ubres, Prov. de Corrientes

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov, de Córdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CASA

Sede Central
Av, de Mayo 869, CASA

Oeleg. Mendoza ,
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, fv1endoza
Prov. de J'.1endoza

http://www.anmat.gov.ar


12.192.00 TITAN Le-Fort 1 Placa derecha=Omrn 2.0 Sistema

12.192.02 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=2mrn 2.0Sistema

12.192.03 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=3mrn 2.0Sisterna

12.192.04 TITAN LeFort 1 Placa derecha=4rnm 2.0Sisterna

12.192.05 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=5rnm 2.0Sistema

12.192.06 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=6rnm 2.0Sisterna

12.192.07 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=7mm 2.0Sistema

12.192.08 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=8mm 2.0Sistema

12.192.09 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=9mm 2.0Sistema

12.192.10 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=10mm 2.0Sistema

12.192.11 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=l1rnm 2.0Sistema

12.192.12 TITAN LeFort 1 Placa izquierda=12rnm 2.0Sistema

12.193.00 TITAN LeFort 1 Placa derecha=Omm 2.0Sistema

12.193.02 TITAN LeFort 1 Placa derecha=2mm 2.0Sistema

12.193.03 TITAN LeFort 1 Placa derecha=3mm 2.0Sistema

12.193.04 TITAN LeFort 1 Placa derecha=4mm 2.0Sistema

12.193.05 TITAN LeFort 1 Placa derecha=5mrn 2.0Sistema

12.193.06 TITAN LeFort 1 Placa derecha=6mrn 2.0Sistema

12.193.07 TITAN LeFort 1 Placa derecha=7mrn 2.0Sistema

12.193.08 TITAN LeFort 1 Placa derecha=8mrn 2.0Sistema

12.193.09 TITAN LeFort 1 Placa derecha=9mrn 2.0Sistema

IJ
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12.193.10 TITAN LeFort I Placa derecha=10mm 2.0Sistema

i12.193.11 TITAN LeFort I Placa derecha=l1mm 2.0Sistema

12.193.12 TITAN LeFort I Placa derecha=12mm 2.0Sistema

12.200.04

I

12.200.06
I

12.200.08

TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros 0,6MM 2.0 Sistema

TITAN MINI Placa Recta 6 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

TITAN MINI Placa Recta 8 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.200.16 TITAN MINI Placa Recta 16 agujeros 0,6mm 2.0 Sistema

12.202.04

12.204.06
I

12.206.04

12.230.01

I
12.230.02

l2.232.01
I,
12.232.02

TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros puente corto 0,6mm, 2.0 Sistema

TITAN MINI Placa Recta 6 agujeros puente largo 0,6mm 2.0i Sistema

TITAN MINI Placa Recta 4 agujeros puente largo 0,6mm, 2.6 Sistema

TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros 0,6mm 2.0 Sistera

TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros 0,6mm 2.0 SISTErA

TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros, puente corto 2.0 Sistema

TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente corto

12.234.01 TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente medio 0,6mm 2.0

Sistema

12.234.02 TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente medio. ,6mm 2.0

Sistema

TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente largo 0,6mm 2.012.236.01

I

Sistema

I

sedes V DelegaciH~

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

r-1isiones

Sede INAL
Estados Unidos 25, CASA

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- República Argentina
I

sedJ Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Jeleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov. de Santa Fe

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117/ km. 10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsína
A1sina 665/671, CASA

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza ,
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendo:za
Prov. de Mendoza

http://www.anmat.gov.ar-


12.236.02 TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros, puente largo 0,6mm 2.0

Sistema

12.237.01 TITAN MINI Placa -L- izquierda 4 agujeros puente corto 0,6mm 110°,

2.0 Sistema

12.237.02 TITAN MINI Placa -L- derecha 4 agujeros puente corto 0,6mm 110°,

2.0 Sistema

12.238.01 TITAN 'MINI L- PLACAizquierda 4 agujeros medio puente 110°, 0,6

mm, 2.0 sistema

12.238.02 TITAN MINI L- PLACAderecha 4 agujeros medio puente 110°, 0,6 mm,

2.0 sistema

12.250.01

12.252.02

12.254.02

12.256.01

TITAN MINI T-PLACA6 agujeros 90° 0,6mm, 2.0 SYSTEM

TITAN MINI T-PLACA5 agujeros 90° largo puente 0,6MM, 2.0 SYSTEM

TITAN MINI T-PLACA7 agujeros 90° largo puente 0.6mm, 2.0 SYSTEM

TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 0,6mm, 2.0

Sistema

12.256.02 TITAN MINI T-PLACA 5 agujeros 100° largo puente 0,6mm, 2.0

Sistema

12.258.07 TITAN MINI T-PLACA 90° 3 agujeros con 3 anillos de goma 7mm

travesano, 2.0 sistema 0,6mm,

12.258.13 TITAN MINI T-PLACA 90° 3 agujeros con 3 anillos de goma 13mm

travesano, 2.0 sistema 0,6mm



12.282.01

12.282.02
,

. I

12.282.03

12.282.04

:1.2.287.06

12.287.08
I

12.287.10

12.288.12
,

12.300.16

2.0 sistema

I

12.300.20

2.0 sistema

12.300.30

12.302.04

I
0,75mm

12.306.04

Sistema

Secretana de &. Mmlsterlo de Salud Desarrollo Socjal
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TITAN MINI PLACA 2 ","le"'. 4 ',"j'ro, 0,6MM 2.0 s,,,,i.
TITAN MINI PLACAZ derecha 4 agujeros 0,6MM 2.0 Sistema 1

TITAN MINI PLACAizquierda 4 agujeros larga 0,6MM 2.0 siJtema

TITAN MINI PLACAderecha 4 agujeros larga 0,6MM 2.0 sistbma

TITAN MINI PLACAORBITAL 6 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACAORBITAL 8 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACAORBITAL 10 agujeros 0.6MM 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACANASAL FORMA-H 0,6MM 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACARECTA 20 agujeros 0,75MM, 2.0 SYST8M 0,75MM,

TITAN MINI PLACA RECTA 20 agujeros 0,75MM, 2.0 SYSTEM0,75MM,

TITAN MINI PLACA RECTA 30 AGUJEROS 0,7Smm, 2.0 s,,,.l.
TITAN MINI PLACA RECTA4 AGUJEROSTRONCO CORTO 210 Sistema,

TITAN MINI PLACARECTA4 AGUJEROSTRONCO LARGO 0,75mm, 2.0 .

1J2.320.04 TITAN MINI PLACACUADRADA2X2 Sistema 0,6mm

I12.320.06 TITAN MINI PLACACUADRADA3X2. 2.0 Sistema 0,6mm

12.320.08 TITAN MINI PLACACUADRADA4X2 2.0 Sistema 0,6mm

1112.320.16

sedes y Delegaci#eS
I

1

TITAN MINI PLACACUADRADA4x4, 2.0 Sistema 0,6MM

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsln. 6651671, CABA

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Te!' (+S4~11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar ~ Re9ública Argentína

SedeINAME SedeINAL sede!Prod.Médicos
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unídos 25, CABA Av, 6elgrano 1480, CABA

Deleg.Pasode los Libres Deleg.Posad.s Dlleg. Santa Fé
Ruta Nacional 117, km,lO, Roque Gontiílez 1137, Eva Perón 2456,
CO.TE.CAR.,Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Libres,Prov.de Corrientes l\1isiones Prov.deSantaFé

http://www.anmat.gov.ar


12.320.24 TITAN MINI PLACACUADRADA6x4, 2.0 Sistema 0,6MM

12.326.08 TITAN MINI PLACACUADRADA4X2, 2.0 Sistema 0,6mm

12.330.04 TITAN MINI PLACARECTANGULAR2X2, 0,6MM 2.0 Sistema

12.330.06 TITAN MINI PLACARECTANGULAR3x2, 0.6MM 2.0 Sistema

12.330.08 TITAN MINI PLACARECTANGULAR4x2, 0.6MM 2.0 Sistema

12.330.16 TITAN MINI PLACARECTANGULAR4x4, 0,6MM 2.0 Sistema

12.330.24 TITAN MINI PLACARECTANGULAR6x4, 0,6MM 2.0 Sistema

12.334.01 TITAN MINI PLACAL izquierda 4 LOCH 'fuerto travesaño 1.0MM, 2.0

SYSTEM

12.334.02 TITAN MINI PLACA L derecha 4 LOCH fuerto travesaño 1.0MM, 2.0

SYSTEM

12.334.11 TITAN MINI PLACA-L IZQUIERDA 5 AGUJEROS0,75mm 0,75MM, 2.0

Sistema

12.334.12 TITAN MINI PLACAL- DERECHA5 AGUJEROS,0,75mm 2.0 Sistema

12.334.21 TITAN MINI PLACAL izquierda 7 agujeros 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.22 TITAN MINI PLACAL derecha 7 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.31 TITAN MINI PLACAL izquierda 9 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.334.32 TITAN MINI PLACAL derecha 9 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.348.08 TITAN MINI PLACAT 8 agujeros, 0,75mm, 6mm 2.0 Sistema

12.350.04 TITAN MINI PLACAT 4 AGUJEROS,0,75mm 2.0 Sistema

12.350.08 TITAN MINI PLACAT 8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema
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12.360.05

I

12.360.08
I

TITAN MINI PLACAY 5 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACAY8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.360.09 TITAN MINI PLACAY 9 agujeros, 0,75mm, 2.0 SYSTEM

12.370.08 TITAN MINI PLACADOBLEY 8 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

12.374.04

I

12.387.06
I
12.387.08

TITAN MINI PLACAX 4 agujeros, 0,75mm 2.0 Sistema

TITAN MINI PLACAORBITALCURVADA6 agujeros 0,75MM 2.0 System

TITAN MINI PLACAORBITALCURVADA8 agujeros 0,75MM to Sistema

12.387.10 TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 10 agujeros 0,75MM 2.0

Sistema

I

12.387.12 TITAN MINI PLACA ORBITAL CURVADA 12 agujeros 0,75MM 2.0
I

Sistema

12.510.04 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x4mm 2.0 Sistema

12.510.04.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x4mm 2.0 Sistema ARCOS

112.510.05 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x5mm 2.0 Sistema
I

12.510.05.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x5mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.06 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x6mm 2.0 Sistema

12.510.06.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x6mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.07 TITAN MINI TORNILLOCRUZ

~2.510.07.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ

2.0x7mm 2.0 Sistema

2.0x7mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.08 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x8mm 2.0 Sistema

Tel. (+54Ml1) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- Re lública Argentina

SedeINAME SedeINAL 5edeiprod.Médicos
Av. Caseros 2161, CASA Estados Unidos 25, CABA Av. Bel~rano 1480, CABA

Deleg.Pasode los Libres Deleg. Posadas Dlle~. Santa Fé
RutaNacíonal117¡ km.10, Roque González 1137, EvaPerón 2456,
CO.TE.CAR.,Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Libres,Prov.de Corrientes Misiones Prov,de $anta Fé

TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x9mm 2.0 Sistema

Deleg.Córdoba
Obispo Treja 635,

C6rdoba,
Prov, de Córdoba

Sede Alsina
AJsina 665/671" CABA

12.510.09

sedesy DelegaC~es
I

1Sede Central
Av, de Mayo 869, CABA .

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Mart{n 1909, Mendoza
Prov. -de Mendoza

http://www.anmat.gov.ar-


12.510.09.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x9mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.10 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xlOmm 2.0 Sistema

12.510.11 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl1mm 2.0 Sistema

12.510.11.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl1mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.12 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl2mm 2.0 Sistema

12.510.13 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl3mm 2.0 Sistema

12.510.13.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl3mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.14 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xl4mm 2.0 Sistema

12.510.15 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0xJl5mm 2.0 Sistema

12.510.15.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x15mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.17 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x:L7mm 2.0 Sistema

12.510.19 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x:L9mm 2.0 Sistema

12.510.19.5 TITAN MINI TORNILLOCROSS DRV2.0X19MM 2.0 Sistema ARCOS

12.510.20 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x20mm 2.0 Sistema

12.510.21 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x21mm 2.0 Sistema

12.510.21.5 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x21mm 2.0 Sistema ARCOS

12.510.22 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x22mm 2.0 Sistema

12.511.06 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x6mm 2.0 Sistema

12.511.07 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x7mm 2.0 Sistema

12.511.09 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x9mm 2.0 Sistema

12.511.11 TITAN MINI TORNILLOCRUZ 2.0x9mm 2.0 Sistema
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12.512.04 TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X4MM Sistema 2.0

12.512.04.5 TITAN MINI Tornillo Drv Cr'ossEmerg 2.3X5MM Sistema 2.0 ARCOS

12.512.05 TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X5MM Sistema 2.0

12.512.05.5 TITAN MINI Tornillo Drv Cross Emerg 2.3X5MM Sistema 2.0 ARCOS

12.512.06 TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2.3X6MM

12.512.06.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X6mm ARCOS

12.512.07 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X7mm

12.512.07.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X7mm ARCOS

12.512.08 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X8MM

12.512.08.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X8MM ARCOS

12.512.09 TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2,3X9MM

12.~12.09.5 TITAN MINI Tornillo Cross-DRV 2,3X9MM ARCOS

12.512.10 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x10mm

12.512.10.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x10mm ARCOS

12.512.11 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x11mm 2.0 SYSTEr

12.512.11.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x11mm 2.0 SYSTEr ARCOS

12.512.12 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x12mm 2.0 SYSTEr

12.512.12.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x12mm 2.0 SYSTEr ARCOS

12.512.13 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x13mm 2.0 SYSTEr

12.512.13.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x13mm 2.0 SYSTEMARCOS

Ir2.512.14 TITAN MINI tornillo Cross-Drv Emerg 2,3X14mm l
Sedes y Delegacilles Te!' (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- RePI'blica Argentina

SedeCentral SedeAlsina SedeINAME SedeINAL Sede!prOd.Médicos
Av. de f\1ayo 869, CASA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unídos 25, CASA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg.Mendoza Deleg.Córdoba Deleg.Pasode los Libres Deleg.Posadas Di.eg. SantaFé
Remediosde Escaladade ObispoTreja 635, RutaNacional117¡ krn.l0, RoqueGonzález1137, EvaPerón 2456,
San Martrn 1909, f.1endoza Córdoba, CO.TECAR., Pasode los Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Mendoza Prov. de Córdoba Ubres, Prov. de Corrientes Mrslones rov. de Santa Fé
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12.512.14.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x14mm 2.0 SYSTEMARCOS

12.512.15 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv 2,3x15mm 2.0 SYSTEM

12.512.15.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv 2,3x15mm 2.0 SYSTEMARCOS

12.512.16 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x16mm 2.0 SYSTEM

12.512.16.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emerg 2,3x16mm 2.0 SYSTEMARCOS

12.512.17 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x17mm 2.0 SYSTEM

12.512.17.5 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x17mm 2.0 SYSTEMARCOS

.12.512.18 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3X18MM 2.0 SYSTEM

12.512.19 TITANMINI Tornillo Cross Drv Emerg 2,3X19mm 2.0 SYSTEM

12.512.20 TITAN MINI Tornillo Cross DRVEmer 2,3x20mm 2.0 SYSTEM

12.512.21 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2,3x21mm 2.0 SYSTEM

12.512.22 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2,3x22mm 2.0 System

12.512.23 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x23mm 2.0 SYSTEM

12.512.24 TITAN MINI Tornillo Cross-Drv Emer 2,3x24mm 2.0 SYSTEM

12.512.25 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x25mm

12.512.26 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x26mm 2.0 Sistema

12.512.28 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x28mm 2.0 Sistema

12.512.30 TITAN MINI Tornillo Cross Drv Emer 2.3x30mm 2.0 Sistema

12.516.04 TITAN MINI ESD TORNILLO CROSS AUTOPERFORANT2.0X4MM 2.0

SYSTEM
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12.516.04.5 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANT 2.0X4MM 2.0

SYSTEM ARCOS l
12.516.05 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2, X5MM 2.0

SYSTEM l
12.516.05.5 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2, X5MM 2.0

SYSTEM ARCOS

12.516.05P TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,OX5MM 2.0

SYSTEM

12.516.06 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,OX6MM 2.0

SYSTEM

12.516.06.5 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2,OX6MM 2.0

SYSTEM ARCOS

12.516.06P TITAN ESO Tornillo Cross Orv 1.6x5mm Autoperforante 1.6 Sistema

12.516.07 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 7MM 2.0

SYTEM

12.516.07.5 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 7MM 2.0

SYTEM ARCOS

12.516.09 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 9MM 2.0

SYTEM

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede INAL
Estados Unídos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacíona! 117, km.10,
CO.TECAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

TITAN MINI ESO TORNILLO CROSS AUTOPERFORANTE 2.0 X 11MM 2.0

'",.'._H"~".~'"""'_.•om"_", J",,, "'~"""'I

SedJ Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

I ..Deleg. Santa Fe
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov. de Santa Fe

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CASA

12.516.11

SYTEM

Sedes y De,egaMnL
I

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martrn 1909, Mend6za
Prov, de Mendoza



12.516.13 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSSAUTOPERFORANTE2.0 X 13 MM

2.0 SYTEM

12.516.15 TITAN MINI ESOTORNILLOCROSSAUTOPERFORANTE2.0 X 15MM 2.0

SYTEM

12.516.16P TITAN ESOTornillo Cross Orv 1.6x5mm 1.6 Sistema Autoperforante

12.517.06 TITAN MINI ESO TORNILLO CROSSAUTOPERFORANTE2,OX6MM 2.0

SYSTEM

12.540.00 IMF TITAN marca de verificación para tornillos 2.0mm

12.540.08 IMF TITAN Tornillos de anclaje 2,Ox8 mm

12.540.10 IMF TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 10 mm

12.540.12 TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 12 mm

12.540.14 TITAN Tornillos de anclaje 2,0 x 14 mm

13.000.04 Placade Titanio 4 agujeros, puente corto 31 mm

13.000.06 Placade Titanio 6 agujeros, puente corto 46mm

13.000.08' Placade Titanio 8 agujeros ~in puente

13.000.14 Placade Titanio 14 agujeros sin puente 118mm

13.000.16 Placade Titanio 16 agujeros sin puente 7mm

13.000.20 Placade Titanio 20 agujeros sin puente 118mm

13.000.27 Placade Titanio 27 agujeros sin puente 7mm

13.002.04 Placade Titanio 4 agujeros, puente mediano

13.002.06 Placade Titanio, 6 agujeros, puente mediano



PlacaTitanio -C- 4 agujeros con puente medio

Placa de Titanio 6 agujeros puente largo, 52mm

Placa de Titanio S agujeros, puente medio 64mm

Placa de titanio mandibular con angulo, 6 agujeros

.&. Mioisterlo de Salud y Desarrollo Soclal
~ Presidencia d la Nación

Secretaria de
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Placa de Titanio 4 agujeros, puente largo

Placa de titanio, 4 agujeros, para compresión alveolar Puente corto

Placa de titanio mandibular, S agujeros

Placa de titanio 4 agujeros para compresión alveolar con puente 34mm

Placa mandibular angulada , 4 agujeros sistema 2.3 mm

Tornillo de Titanio 2.3X6MM Hex Drv

TITAN Placa Mandibular curva 4 agujeros

Tornillo de Titanio 2.3x9mm Hex-Drv

ºQill,9t~
Al""",~ Y ;~_Q Id""", f

13.ba2.0S

I
13.004.04

I
13.004.06

I
13.010.04

I¡lr¡m
13.012.04

I I
h021.04

{3.b31.04
I I
p.r1.06

13.031.0S

I
13.033.04

I
13.500.06

I
13.500.06.5 Tornillo de Titanio 2.3X6MM Hex Drv ARCOS

13.~OO.OS Tornillo de Titanio 2.3xSmm Hex-Drv

I
13.500.0S.5 Tornillo de Titanio 2.3xSmm Hex-Drv ARCOS

I
13.500.09

TeL (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar- Re ública Argentina

Sede INAME Sede INAL sedl Prod.Médicos
Av. Caseros 2161. CASA Estados Unidos 25. CABA Av. Bt",no 1480. CABA

Deleg.Pasode losLibres Deleg.Posadas Deleg.SantaFé
Ruta Nadonal117, km.10, Roque González 1137, EvaPerón2456,
CO.TECAR., Pasode los Posadas, Prov, de Santa Fé,

Libres, Prov. de CorrIentes Misiones Prov.de Santa Fé

Tornillo de Titanio 2.3x10mm Hex-Drv

Tornillo de Titanio 2.3x11mm Hex-Drv

Tornillo de Titanio 2.3x12mm Hex-Drv

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede AIsina
A!sina 665/671" CABA

13.500.10
I

13.500.10.5 Tornillo de Titanio 2.3x10mm Hex-Drv ARCOS
I

13.500.11
, I
13.500.12

sedes y Delegac/fis I

Sede Central
Av. de ~1.yo869. CABA

http://www.anmat.gov.ar-


13.500.12.5 Tornillo de Titanio 2.3x12mm Hex-Drv ARCOS

13.500.13 Tornillo de Titanio 2.3x13mm Hex-Drv

13.500.14 Tornillo de Titanio 2.3x14mm HexcDrv

13.500.14.5 Tornillo de Titanio 2.3x14mm Hex-Drv ARCOS

13.500.16 Tornillo de Titanio 2.3x16mm Hex-Drv

13.500.16.5 Tornillo de Titanio 2.3x16mm Hex-Drv ARCOS

13.500.18 Tornillo de Titanio 2.3x18mm Hex-Drv

13.500.18.5 Tornillo de Titanio 2.3x18mm Hex-Drv ARCOS

13.500.20 Tornillo de Titanio 2.3x20mm Hex-Drv

13.500.20.5 Tornillo de Titanio 2.3x20mm Hex-Drv ARCOS

13.500.22 Tornillo de Titanio 2.3x22mm Hex-Drv

13.500.22.5 Tornillo de Titanio 2.3x22mm Hex-Drv ARCOS

14.000.08 PlacaTitanio reconstrucción 8 agujeros, recta

14.000.11 . PlacaTitanio reconstrucción 11 agujeros, recta

14.000.14 PlacaTitanio reconstrucción 14 agujeros, recta

14.000.17 PlacaTitanio reconstrucción 17 agujeros, recta

14.011.08 PlacaTitanio reconstrucción mandibular angulada izq 4+8 agujeros

14.011.11 titanio Placa mandibular angulada izquierda 4+11 agujeros Angulada

izquierda

14.011.14 titanio Placamandibular angulada 4+14 agujeros Ang. izquierdo



titanio Placa mandibular angulada derecha

Placa Titanio reconstrucción mandibular 4+8 agujeros Angulada

I

anmait¡
AO':'!rm8dón N~C1O<'dde i\:ledicoménlOR

Af¡r'l""'~o:: y fem%úio fl..woic',) I

I

14.013.08

derlcha
I

14.013.11

I,
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14.013.14 Placan Titanio reconstrucción 4+14 agujeros Ang. Izquierdo

14.017.14

~4.019.14

J4.031.17

J4.031.19
I

2,2mm

Placan Titanio reconstrucción 6+ 14 agujeros Ang. Izquierdo

Placa Titanio reconstrucción 6+14 agujeros Ang derecha

Titan Placa completa de reconstrucción mandibular 4+17+4 agujeros

TITAN Placa de reconstrucción mandibular completa 4+19+!'l agujeros,

14.037.17

14.037.19

Placa Titanio reconstrucción mandibular 6+ 17+6 agujeros. 2,2mm

Titanio Placa reconstruccion mandibular completa 6+ 19+b agujeros

2,2r:nm,

14.100.11
I

14.100.13
I,,

14.100.15
,

114.1,.00.16

14.100.17

14.100.19
,

14.100.21

PlacaTitanio reconstrucción 4+3+4 agujeros Recta. Perfil 2'fmm

PlacaTitanio reconstrucción 4+5+4 agujeros Recta, Perfil 2'fmm

PlacaTitanio reconstrucción 4+ 7+4 agujeros Recta, Perfil 2'fmm

Placa Titanio reconstrucción 5+6+5 agujeros Recta, Perfil 2'fmm

Placa Titanio reconstrucción 4+9+4 agujeros Recto, Perfil 2'1 mm

Placa Titanio reconstrucción 4+11+4 agujeros Recta. Perfil 2.4mm

I
Placa Titanio reconstrucción 4+13+4 agujeros Recto. Perfil 2.4mm

¡

I

14.111.13
, Titanio Placa mandibular Angulada Izquierda. Perfil 2.4mm

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

M¡siones

Sede INAL
Estados Unidos 25, CASA

Te!. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar ~ República Argentina
I

sedJ Prado Médicos
Av. Belgrano 1480, CASA

deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacíonal 117, km.lO,

CO.TECAR., Paso de los
Ubres, Prov, de Corrientes

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635/

Córdoba,
Prov, de Cordoba

sede Alsina
Alsina 66S/671~ CASA

Sedes y Delega', "es

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 19Q9, tv1endo2a
Prov. de Mendoza

http://www.anmat.gov.ar


PlacaTitanio mandibular angulada Angulación izquierda

Titanio Plac;amandibular Angulada derecha. Perfil 2.4 mm

Placa titanio mandibular 4+5+4 agujeros angulada derecha, Perfil

14.111.14 Placa Titanio mandibular 4+5+5 agujeros Angulado izquierdo. Perfil

2.4mm

14.111.17 Placa Titanio mandibular 4+9+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil

2.4mm

14.111.19 Placa Titanio mandibular 4+ 11+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil

2Amm

14.111.21 Placa Titanio mandibular 4+13+4 agujeros Angulado izquierdo. Perfil

2.4mm

14.111.25

14.113.13

14.113.14

2.4mm

14.113.17 Placa titanio mandibular 4+9+4 agujeros angulada derecha, Perfil

2.4mm

14.113.19 Placa Titanio mandibular 4+11+4 agujeros Angulado derecho. Perfil

2.4mm

14.113.21

14.113.25

.14.131.25

Perfil

PlacaTitanio mandibular Angulado derecho. Perfil 2.4mm

PlacaTitanio mandibular 4+17+4 agujeros Perfil 2.4 mm

Titanio Placa Reconstrucción Mandibular 4+17+4 agujeros, 2,4mm
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14.131.27

I

2.4mm
I

14.131.29

14.200.00

Titanio Placa Reconstrucción Mandibular 4+19+4 agujeros. Perfil '

m,,;o Ploo, '0000""";'0 ""d;b" '" 4+ 21+4 ',"jee" 1111
Prótesis de la articulación temporomandibular incl. 2 tbrnillos de

fijación

14.200.01 Titanio Tornillo de fijación para Condylar 14.200.01

14.200.17

14.211.11

.1 . dIzquler a
I

14.211.14

PlacaTitanio reconstrucción 17 agujero, recto sistema 2.7 mandíbula

titanio Placa HIPP mandibular angulada izq. 4+11 agujerob Angulada

titanio Placa HIPP mandibular angulada izq. 4+ 11 agujeros Angulada

izquierda

114.213.11 titanio PlacaHIPPmandibular angulada derecha sistema 2.7

14.213.14 titanio PlacaHIPPmandibular angulada derecha sistema 2.7

14.217.14 Placan HIPP Titanio reconstrucción 6+14 agujeros Izquien o sistema

2.7,

~4.219.14
I
I

14.231.17

PlacaTitanio reconstrucción 6+ 14 agujeros derecha sistema 2.7

Titan Placa HIPP completa de reconstrucción mandibular 4+17+4

agujeros

14.231.19 Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6

agujeros 2,2mm

Deleg. Posadas
Roque González 1137 t

Posadas, Prov. de
Misiones

Sede INAL
Estados Unídos 25, CABA

TeL (+S4Ml1) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar-~ Re ública Argentina
I

sedJ Prad. Médicos
Av. Be'irano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,

Santa Fé,
Prov, de Santa Fe

Sede INAME
Av. Caseros.2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacíonal117, km.10,

CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Oeleg. Córdoba
Obispo Treja" 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
Atsina 665/671, CASA

Sede Central
Av. de Mayo 869, CASA

Sedes y Delegaciones

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martrn 1909, f.1endoza
Prov. de Mendoza



14.237.17 Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+19+6

agujeros 2,2mm

14.237.19 Titanio HIPP Placa reconstruccion mandibular completa 6+ 19+6

agujeros 2,2mm

14.300.08 PlacaTitanio reconstrucción 8 agujeros, recta

14.300.11 PlacaTitanio reconstrucción 11 agujeros, recta

14.300.14 PlacaTitanio reconstrucción 14 agujeros, recta

14.500.06 Tornillo de Titanio 2.7x6mm Hex-Drv

14.500.06.5 Tornillo de Titanio 2.7x6mm Hex-Drv ARCOS

14.500.08 Tornillo de Titanio 2.7x8mm Hex-Drv

14.500.08.5 Tornillo de Titanio 2.7x8mm Hex-Drv ARCOS

14.500.09

14.500.10

Tornillo de Titanio 2.7x9mm Hex-Drv

Tornnlo de Titanio 2.7x10mm Hex-Drv

14.500.10.5 Tornillo de Titanio 2.7x10mm Hex-Drv ARCOS

14.500.11 Tornillo de Titanio 2.7x11mm Hex-Drv

14.500.12 Tornillo de Titanio 2.7x12mm Hex-Drv

14.500.12.5 Tornillo de Titanio 2.7x12mm Hex-Drv ARCOS

14.500.13 Tornillo de Titanio 2.7x13mm Hex-Drv

14.500.14 Tornillo de Titanio 2.7x14mm Hex-Drv

14.500.14.5 Tornillo de Titanio 2.7x14mm Hex-Drv ARCOS

14,500.16 Tornillo de Titanio 2.7x16mm Hex-Drv

(
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14.500.16.5 Tornillo de Titanio 2.7x16mm Hex-Drv ARCOS

14.500.18 Tornillo de Titanio 2.7x18mm Hex-Drv

111.500.18.5Tornillo de Titanio 2.7x18mm Hex-Drv ARCOS
, I

1!l.SOO.20 Tornillo de Titanio 2.7x20mm Hex-Drv
, ¡

14.500.20.5 Tornillo de Titanio 2.7x20mm Hex-Drv ARCOS
¡

14.500.22 Tornillo de Titanio 2.7x22mm Hex-Drv

14.+0.22.5 Tornillo de Titanio 2.7x22mm Hex-Drv ARCOS

14 500 24 Tornillo de Titanio 2.7X24mm Hex-Drv
. I .

14.SpO.24.STornillo de Titanio 2.7X24mm Hex-Drv ARCOS
,

14.500.26 Tornillos de Titanio 2.7X26mm Hex-Drv

14.500.26.5 Tornillos de Titanio 2.7X26mm Hex-Drv ARCOS

14.500.28 Tornillos de Titanio 2.7X28mm Hex-Drv

14.500.28.5 Tornillos de Titanio 2.7X28mm Hex-Drv ARCOS

14.500.30 Tornillos de Titanio 2.7X30mm Hex-Drv

14.500.30.5 Tornillos de Titanio 2.7X30mm Hex-Drv ARCOS

1~.SOO.32 Tornillos de Titanio 2.7X32mm Hex-Drv

Tornillo de Titanio 3.0X8MM Hex-Drv

Tornillo de Titanio 3.0X10MM Hex-Drv

Tornillos de Titanio 2.7X38mm Hex-Drv

Tornillos de Titanio 2.7X36mm Hex-Drv

Oeleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

Sede IN AL
Estados Unidos 25, CABA

Te!' (+54~ 11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
!

seder,rOd' MédicosAv. Belg no 1480, C!-BA

O leg. Santa Fé

1EvaPerórl 2456,Santa Fé,
rov. de Santa Fé

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CASA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacíonal117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Ubres, Prov. de Corrientes

Tornillos de Titanio 2.7X34mm Hex-Drv

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Sede Alsina
AJsina 665/671, CASA

,

.Hl.SOO.34
¡

1f'SOO.36

1f'SOO.38

1f'S03.08

1f.S03.10

SedesV DelegaciOn~ .

Sede Central
Av, de -Mayo 869, CABA

Oeleg, Mendoza
Remedios de Escalada del
San Martfn 19.09, Mendoza
Prov. de Mendoza I

I,,,

http://www.anmat.gov.ar


14.503.10.5 Tornillo de Titanio 3.0X10MM Hex-Drv ARCOS

14.503.12 Tornillo de Titanio 3.0x12mm Hex Drv

14.503.12.5 Tornillo de Titanio 3.0x12mm Hex Drv ARCOS

14.503.14 Tornillo de Titanio 3.0X14mm Hex Drv

14.503.14.5 Tornillo de Titanio3.0X14mm Hex Drv ARCOS

14.520.06 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x8mm HEXDRV

14.520.08 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x8mm HEXDRV

14.520.10 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7xlOmm HEXDRV

14.520.12 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x12mm HEXDRV

14.520.14 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x14mm HEXDRVk

14.520.16 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x16mm HEXDRV

14.520.18 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x18mm TORX

14.520.20 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x20mm HEXDRV

14.520.22 Tornillo de Titanio Hipp Lock 2.7x20mm HEXDRV

46.000.04 XSTitanio Placade Fijación 4 agujeros sin puente

46.000.16 XSTitanio Placade Fijación, 16 agujeros sin puente

46.050.01 XS Placa -T- de Fijación, 5 agujeros

46.052.01 XS Placa -T- de Fijación 5 agujeros derecha

46.052.02 XS Placa -T- de fijación, 5 agujeros, izq

46.060.01 XS Placa -Y- de Fijación, 5 agujeros

46.130.04 XS PlacaRectangular 2x2 agujeros



9QQJ"Qt¡
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46.130.06
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46.130.08
I

46.132.08
I

46.134.06

46.200.04
I

46.200.16

46.202.04
I,

46.236.01

46.236.02
I

46.238.01

4J.238.02

46.240.04
I

46.240.06

46
1

.240.08

46.241.06

46.241.08
I
,

46.242.06

I46.244.09
I

46.244.13

I46.246.01

XS Placa Rectangular 2x4 agujeros

XS Placa Rectangular 2x4 agujeros, oblicuo

XS Placa de Replantación 2x2+2 agujeros

S-Titanio Placa de fijación 4 agujeros

S Titanio Placa de fijación 16 agujeros con puente

S-Titanio Placa de fijación 4 agujeros con puente.

S Placa de fijación L izquierda 6 agujeros

Placa de fijación L derecha

S Fijación ~L- Placa izquierda oblicua

S Fijación Placa -L- derecha oblicua 6 agujeros

S Placa Rectangular 2x2 agujeros

S Placa rectangular 3x2 agujeros

S Placa Rectangular 4x2 agujeros

S Fijaciones Placa -T- 6 agujeros derecha oblicua

S-Placa de replantación, 4x2 agujeros

S Fijación Placa Rectangular 2x2+2agujeros

S Placa forma Z 9 agujeros

Z Placa forma 13 agujeros

S Placa de compresión cóndilos izq 5 agujeros

46!246.02

Sedesy Oelegacionelt'

S Placa de compresión cóndilos derecha 5 agujeros

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Oeleg_ Mendoza
Remedios de Escalada de I

San Martfn 1909, f.1endoza
Prov, de Mendoza

Sede Alsina
¡ Alsina 665/671, CASA

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,

Córdoba,
Prov, de Córdoba

Te!' (+54~11) 4340w0800 - http://www.anmat.gov.ar ~ Repú ¡¡caArgentina

SedeINAME SedeINAL SedeP~Od;Médicos
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Be¡9rato 1480, CABA

Deleg.Pasode losLibres Oeleg.Posadas Del g. SantaFé
Ruta Nacional117, km.IO, Roque González 1137, EVaPeron 2456,
CO.TE.CAR.,Pasode los Posadas, Prov.de I Santa Fe,
Ubres, Prov.de Corrientes Misiones Prbv. de SantaFé

http://www.anmat.gov.ar


46.252.01

46.252.02

46.255.01

46.255.02

46.260.01

46.400.04

46.400.16

46.402.04

46.436.01

46.436.02

46.438.01

46.438.02

46.440.04

46.440.06

46.440.08

46.441.08

46.442.06

46.444.13

46.452.01

46.452.02

46.454.01

S Fijaciones Placa -T- 6 agujeros

S Fijaciones Placa -T- 7 agujeros

Placa de Fijación T 6 agujeros izq

Placa de Fijación 6 agujeros derecha

S Fijación Placa -y - 7 agujeros

M- Titanio Placa fijación 4 agujeros

M-Titanio Placa de fijación, 16 agujeros

M-Titanio- Placa de fijación, 4 agujeros con puente

M Placa L izquierda 6 agujeros

M Placa L derecha 6 agujeros

M Placa de Fijación -L- oblícua izq 6 agujeros

Placa de Fijación -L- oblícua der. 6 agujeros

M Placa rectangular 2x2 agujeros

M Placa rectangular 3x2 agujeros

M-Placa rectangular 4x2 agujeros

M Placa de replantación 4x2 agujeros

M Placa Rectangular 2x2 agujeros

M Placa Z 13 agujeros

M- Titanio PlacaT Fijación, 6 agujeros

M- Titanio Placa de fijación T, 7 agujeros

M- Titanio PlacaT de fijación izquierda 6 agujeros
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I

46.454.02 M- Titanio Placa T de Fijación derecha 6 agujeros

46.460.01 M-Placa de Fijación Y 7 agujeros

46;.500.04 M Placa compresión recta 4 agujeros

46.500.05 M Placa Compresión recta 5 agujeros

46.500.06 Placa compresión recta 6 agujeros 1,Omm
I

46.500.08 M Placa de compresión recta 8 agujeros

46.502.04 M Placa de compresión recta 4 agujeros con puente

46!530.01 M Placa de compresión L izquierda, 6 agujeros

46.530.02 M Placa de comprensión L recta 6 agujeros

46!538.01 Placa de compresión L izquierda, 6 agujeros

46.538.02 Placa de compresión L recta, 6 agujeros

46,546.01 M Placa cóndilos izq. 5 agujeros
I

46.546.02 M Placa cóndilos der. 5 agujeros I

46.546.03 M Placa cóndilos izquierda 6 agujeros

I46.546.04 Placa cóndilos der. 6 agujeros

46.552.01 M- PlacaTitanio de Compresión -T- 6 agujeros

46.p76.01 XL Placa de compresión -L- 6 agujeros, izq. oblicua. Hipp ock 2.7

Sistema

46'r76.02 XL Placa de compresión -L- derecha, oblícua

46.678.01 XL Placa de compresión -T- 6 agujeros Hipp Lock, 2.7 Sistema

J
Sedes V Delegaciones

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
RemediOS de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsin. 665/671. CABA

Deleg.Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Te!' (+54~11) 4340-0800 - http;llwww.anmat.gov>ar'~ RepúbJi a Argentina

SedeINAME SedeINAL Sedeprld. Médicos
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgranb 1480, CASA

Deleg.Pasode los Libres Deleg.Posadas Delel. SantaFé
Ruta Nacional 117, km.l0, Roque González 1137, Eva Perón 2456

,';;';,oc-.;::' :i:~::::' '"":f••:'::";. .t'~'ii



46.679.01 XL Placa de compresión -T- 6 agujeros. izq oblicua. 1100.Hipp Lock 2.7

Sistema

46.679.02

2.7 Sytem

46.700.01

46.700.02

46.711.01

46.711.02

46.713.01

46.713.02

46.720.01

46.720.02

46.721.01

46.721.02

46.723.01

46.723.02

46.552.02

46.554.01

46.554.02

46.560.01

46.602.04

XL Placa de compresión -T- 6 agujeros, der. oblícua, 110° Hipp Lock,

Placa radio, corta, 8-agujersos, izq.

Placa radio, corta,8-agujeros, der.

Placa radio, media, 11-agujeros, izq.

Placa radio, media, 11-agujeros, der.

Placa radio, larga, 13-agujeros, izq.

Placa radio, larga, 13-agujeros, der.

Placa radio, corta, 8-agujersos, izq. curva

Placa radio, corta, 8-agujeros, der. curva

Placa radio, media, ir-agujeros, izq. curva

Placa radio, media, 11-agujeros, der. curva

Placa radio, larga, 13-agujeros, izq. curva

Placa radio, larga, 13-agujeros, der. curva

M-Titanio Placa de compresión, 7' agujeros

M- Titanio Placa compresión T, iz.quierda 6 agujeros

MTitanio Placa de compresión T derecha 6 agujeros

M-Titanio Placa de compresión Y, 7 agujeros

Placa de compresión -L- 4 agujems con puente



L Placa de compresión 7 agujeros con puente

L Placa de compresión 6 agujeros con puente,

L Placa de compresión 5 agujeros con puente

ºDm~~~,,~
AOc",'o, y 'e"""'<)o ''''',,' ,f

I

461602.05

46:602.06
I46.602.07,
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I

I
1
I
I

i
I

I
I

I

46.602.08 L Placa de compresión 7 agujeros con puente
I

46.630.01 L Placa de Compresión -L- izq. 6 agujeros
I •

46.630.02 L Placa de compresión -L- der. 6 agujeros

46.652.01 L Placa de compresión -T- 6 agujeros

46.654.01 L Placa de compresión -T- oblícua izq. 6 agujeros
I

46.654.02 L Placa de compresión -T- oblícua der. 6 agujeros
I

46.660.04 XL Placa de compresión, recta, 4 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7
I

Sistema,
I '.

46.6,60:05 XL Placa de compresión, recta 5 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7

Sistema

I ,

46.660.06 XL Placa de compresión, recta 6 agujeros con puente Hipp Lock, 2.7
I

Sistema:
I

46.664.01 XL Placa de Compresión -L- 6 agujeros. Izquierda Hipp loak, 2.7
I

Siste¡;na'

46.664.02 XL Placa de compression -L- 6 agujeros, derecho Hipp Lock, 2.7

Sistema 1
Form~ de presentación: No estéril. Placas por unidad, Tornillos por 10 unidad s

I

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
I

Sed~sy Delegacione

Sede Central
Av, de f-1ayo 869, CASA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martfn 1909, t-1endoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
I Alsin. 665/671, CASA

Deleg. Córdoba
Obispo Treja 635,

Córdoba,
Prov. de Córdoba

Te!' (+S4Ml1) 4340-0800 - htip://www.anmat.gov.ar- Repúbliéa Argentína

Sede INAME Sede INAL Sede Prod. ~édiCOS
Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 14tO, CABA

Deleg. Pasode losUbres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Ruta Nadonal117, km.10, Roque González 1137, EvaPerbn2456,
CO.TE.CAR.,Pasode los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Ubres, Prov.de Comentes Misiones Prov, de-Santa Fé

http://htip://www.anmat.gov.ar-


Fabricante:

Anton Hipp GmbH

Lugar/es de elaboración:

Annastr. 25/1 78567 Fridingen Alemania.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1829-7,

con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición

autorizante.

Expediente NO1-47-3110-5459-17-3

Disposición N°

Dr. CARLOS CHIALE
Adm~nistrador Naclom_(

A.JN.M.A.'~\
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