
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: 1-47-4470-19-8

 

VISTO el Expediente Nº 1-47-4470-19-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. solicita la autorización 
de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-20-170, denominado: SONDAS, marca 
ALCON.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro 
Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

 

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-20-170, 



denominado: SONDAS, marca ALCON según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 0670/17 y tramitado por 
expediente N° 1-47-3110-3491-16-8.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones  documento GEDO N° IF-2019-
106891736-APN-INPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-20-
170.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar las modificaciones autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega 
de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de 
Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, 
archívese.

Expediente Nº 1-47-4470-19-8

 

 

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2019.12.18 12:14:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE 
Date: 2019.12.18 12:14:21 -03:00 
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ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), autoriza a la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. la 

modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de 

Inscripción en el RPPTM Nº PM 20-170 de acuerdo con los datos que figuran en 

tabla al pie, del producto: 

Nombre descriptivo aprobado: SONDAS. 

Marca: ALCON.  

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 0670/17 de fecha 18 de enero de 2017.  

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-3491-16-8. 

DATO 
IDENTIFICATORIO 
A MODIFICAR 

DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN 
AUTORIZADA 

Nombre del 

Fabricante: 

1) ALCON RESEARCH, LTD. 

2) ALCON RESEARCH, LTD.  
3) ALCON RESEARCH, LTD.  

4) ALCON RESEARCH, LTD.  
5) ALCON LABORATORIES, INC. 

1) Alcon Research, LLC. 

2) Alcon Research, LLC. 
3) Alcon Research, LLC. 

4) Alcon Research, LLC. 
5) Alcon Laboratories Inc 
(Legal). 

Modelo/s: Sondas Ultravit y Láser 
8065010103; Sonda Láser 

Curvada Calibre 20 
8065010119; Sonda Láser Recta 

Calibre 20 
8065010203; Sonda Láser 
Curvada Calibre 20 

8065010219; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 20 

8065010303; SONDA LÁSER 
CURVADA ILUMINADA CALIBRE 

Sondas Ultravit y Láser 
8065010103; Sonda Láser 

Curva Calibre 20 
8065010119; Sonda Láser 

Recta Calibre 20 
8065010203; Sonda Láser 
Curva Calibre 20 

8065010219; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 

8065010303; Sonda Láser 
Curva Iluminada Calibre 20 
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20 

8065010319; SONDA LÁSER 
RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 

8065010403; SONDA LÁSER 
CURVADA ILUMINADA CALIBRE 
20 

8065010419; SONDA LÁSER 
RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 

8065010503; SONDA LÁSER 
CURVADA CALIBRE 20 (ASP) 
8065010519; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 20 (ASP) 
8065010539; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 20 (ASP-ST) 
8065010703; SONDA LÁSER 
CURVADA CALIBRE 20 (ASP) 

8065010719; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 20 (ASP) 

8065010739; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 20 (ASP-ST) 

8065750171; SONDA LÁSER 
CURVADA CALIBRE 20 
8065750156; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 20 
8065750133; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 25 
8065678610; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 20 

8065750803; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 23 

8065010404; SONDA LÁSER 
CURVADA ILUMINADA CALIBRE 
20 

8065010420; SONDA LÁSER 
RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 

8065103040; SONDA LÁSER 
CURVADA ILUMINADA CALIBRE 
20 

8065010320; SONDA LÁSER 
RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 

8065010319; Sonda Láser 

Recta Iluminada Calibre 20 
8065010403; Sonda Láser 

Curva Iluminada Calibre 20 
8065010419; Sonda Láser 
Recta Iluminada Calibre 20 

8065010503; Sonda Láser 
Curva Calibre 20 (De 

Aspiración Chang) 
8065010519; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 (De 

Aspiración Chang) 
8065010539; Sonda Láser 

Recta Calibre 20 (Punta suave 
de Aspiración Chang) 
8065010703; Sonda Láser 

Curva Calibre 20 (De 
Aspiración Chang) 

8065010719; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 (De 

Aspiración Chang) 
8065010739; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 (Punta Suave 

de Aspiración Chang) 
8065750171; Sonda Láser 

Curva Calibre 20 
8065750156; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 

8065750133; Sonda Láser 
Recta Calibre 25 

8065-6786-10; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 
8065750803; Sonda Láser 

Recta Calibre 23 
8065010404; Sonda Láser 

Curva Iluminada Calibre 20 
8065010420; Sonda Láser 
Recta Iluminada Calibre 20 

8065103040; Sonda Láser 
Curva Iluminada Calibre 20 
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8065750989; SONDA LÁSER 

CURVADA CALIBRE 20 RFID 
8065750990; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 20 RFID 
8065750979; SONDA LÁSER 
CURVADA CALIBRE 20 (ASP) 

RFID 
8065750980; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 20 (ASP) RFID 
8065750981; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 20 (ASP-ST) 

RFID 
8065750982; SONDA LÁSER 

CURVADA ILUMINADA CALIBRE 
20 RFID-SMA 
8065750983; SONDA LÁSER 

RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 
RFID-SMA 

8065750985; SONDA LÁSER 
CURVADA ILUMINADA CALIBRE 

20 RFID-ACMI 
8065750986; SONDA LÁSER 
RECTA ILUMINADA CALIBRE 20 

RFID-SMA, RFID-ACMI 
8065750978; SONDA LÁSER 

RECTA CALIBRE 25 
8065750991; SONDA LÁSER 
RECTA CALIBRE 23 

8065751102; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP CALIBRE 20 

8065751103; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP CALIBRE 23 
8065751104; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, AILP CALIBRE 25 
8065751105; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, AILP RF LSR CALIBRE 20 
8065751106; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP RF LSR CALIBRE 23 

8065751107; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP RF LSR CALIBRE 25 

8065010320; Sonda Láser 

Recta Iluminada Calibre 20 
8065750989; Sonda Láser 

Curva Calibre 20 con RFID 
8065750990; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 con RFID 

8065750979; Sonda Láser 
Curva Calibre 20 (de 

Aspiración Chang) con RFID 
8065750980; Sonda Láser 
Recta Calibre 20 (de Aspiración 

Chang) con RFID  
8065750981; Sonda Láser 

Recta Calibre 20 (Punta Suave 
de Aspiración Chang) con RFID 
8065750982; Sonda Láser 

Curva Iluminada Calibre 20 
con RFID  

8065750983; Sonda Láser 
Recta Iluminada Calibre 20 con 

RFID  
8065750985; Sonda Láser 
Curva Iluminada Calibre 20 

con RFID-SMA/RFID-ACMI  
8065750986; Sonda Láser 

Recta Iluminada Calibre 20 con 
RFID-SMA/RFID-ACMI 
8065750978; Sonda Láser 

Recta Calibre 25 con RFID 
8065750991; Sonda Láser 

Recta Calibre 23 con RFID  
8065751102; Sonda Láser de 
Articulación Iluminada Calibre 

20 
8065751103; Sonda Láser de 

Articulación Iluminada Calibre 
23 
8065751104; Sonda Láser de 

Articulación Iluminada Calibre 
25 
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8065751108; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, AILP RF LÁSER/ILL 
CALIBRE 20 

8065751109; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP RF LSR /ILL 
CALIBRE 23 

8065751110; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, AILP RF LSR /ILL 

CALIBRE 25 
8065751111; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, LÁSER FLEXIBLE 

CALIBRE 23 
8065751112; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, LÁSER FLEXIBLE 
CALIBRE 25 
8065751113; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, LSR FLEXIBLE CALIBRE 
23 RFID 

8065751114; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, LSR FLEXIBLE CALIBRE 

25 RFID 
8065751588; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, IL CRV FLEXIBLE LP 

CALIBRE 23 
8065751589; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, IL CRV FLEXIBLE LP 
CALIBRE 25 
8065751590; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, IFC LP RF LSR CALIBRE 
23 

8065751591; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, IFC LP RF LSR CALIBRE 
25 

8065751592; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, LSR /IL IFC LP RF 

CALIBRE 23 
8065751593; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, LSR /IL IFC LP RF 

CALIBRE 25 
8065750948; Ensamblado, 

8065751105; Sonda Láser de 

Articulación Iluminada Calibre 
20 con RFID 

8065751106; Sonda Láser de 
Articulación Iluminada Calibre 
23 con RFID 

8065751107; Sonda Láser de 
Articulación Iluminada Calibre 

25 con RFID 
8065751108; Sonda Láser 
Calibre 20, de Articulación, 

Iluminada con RFID – 
Laser/Ilum 

8065751109; Sonda Láser 
Calibre 23, de Articulación, 
Iluminada con RFID – 

Laser/Ilum 
8065751110; Sonda Láser 

Calibre 25, de Articulación, 
Iluminada con RFID - Láser/ 

llum 
8065751111; Sonda Láser de 
Punta Flexible Calibre 23 

8065751112; Sonda Láser de 
Punta Flexible Calibre 25 

8065751113; Sonda Láser de 
Punta Flexible Calibre 23 con 
RFID  

8065751114; Sonda Láser de 
Punta Flexible Calibre 25 con 

RFID 
8065751588; Sonda Láser 
Flexible Curva Iluminada 

Calibre 23 
8065751589; Sonda Láser 

Flexible Curva Iluminada 
Calibre 25 
8065751590; Sonda Láser 

Flexible Curva Iluminada 
Calibre 23 con RFID 
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Envío, Ultravit Calibre 20, 5.000 

CPM 
8065750949; Ensamblado, 

Envío, Ultravit Calibre 23, 5.000 
CPM 
8065750950; Ensamblado, 

Envío, Ultravit Calibre 25, 5.000 
CPM 

8065751017; Ensamblado, 
Envío, Ultravit Calibre 20, 2.500 
CPM 

8065751018; Ensamblado, 
Envío, Ultravit Calibre 23, 2.500 

CPM 
8065751019; Ensamblado, 
Envío, Ultravit Calibre 25, 2.500 

CPM 
8065751020; Ensamblado, 

Envío, UltraVit Anterior Calibre 
20, 5.000 CPM 

8065751438; Ensamblado, 
Envío, UltraVit 25+, 5.000 CPM 
8065751436; Ensamblado, 

Envío, UltraVit 25+, 2.500 CPM 
8065751197; Ensamblado, 

Envío, UltraVit Inf Calibre 23 FE 
8065751479; Ensamblado, 
Envío, UltraVit Inf Calibre 23 FE 

8065751561; Ensamblado, 
Envío, UltraVit Anterior Calibre 

23, 5.000 CPM 
8065751196; Ensamblado, 
Envío, UltraVit Inf Calibre 23 

8065751571; Ensamblado, 
Envío, Ultravit Calibre 23, 7.500 

CPM 
8065751569; Ensamblado, 
Envío, Ultravit Calibre 25, 7.500 

CPM 
8065751570; Ensamblado, 

8065751591; Sonda Láser 

Flexible Curva Iluminada 
Calibre 25 con RFID 

8065751592; Sonda Láser 
Flexible Curva Iluminada 
Calibre 23 con RFID 

8065751593; Sonda Láser 
Flexible Curva Iluminada 

Calibre 25 con RFID 
8065750948; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

20, Constellation, 5000 CPM    
8065750949; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
23, Constellation, 5000 CPM  
8065750950; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
25, Constellation, 5000 CPM 

8065751017; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

20, Constellatlon, 2500 CPM 
8065751018; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

23, Constellation, 2500 CPM  
8065751019; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
25, Constellation, 2500 CPM  
8065751020; Paquete de 

Vitrectomía Anterior UltraVit, 
Calibre 20, Constellation, 5000 

CPM  
8065751438; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

25, Constellation, 5000 CPM 
con RFID 

8065751436; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 
25, Constellation, 2500 CPM 

8065751561; Paquete de 
Vitrectomía Anterior UltraVit, 
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Envío, UltraVit 25+, 7.500 CPM 

8065751620; Ensamblado, 
Envío, UltraVit Anterior Calibre 

23, 7.500 CPM 
8065751704; Ensamblado, 
Envío, Ultravit 25+ Short 7500 

CPM 
8065751700; Ensamblado, 

Envío, Ultravit 27+ 7.500 CPM 
8065752133; Ensamblado, 
Envío, Cent UVIT Bandeja UPS 

8065752134; Ensamblado, 
Envío, Cent UltraVit Calibre 23 

8065751708; Ensamblado, 
Envío, FlexLASER Calibre 27 
8065751709; Ensamblado, 

Envío, FlexLASER RFID Calibre 
27 

8065751705; Ensamblado, 
Envío, Endoiluminador, Sonda de 

Vit. 25 + Corto c/ RFID 
8065751706; Ensamblado, 
Cánula de Infusión, Calibre 25 

8065751784; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 25, 5.000 

CPM 
8065751786; Ensamblado, 
Envío, UltraVit.25+, 5.000 CPM 

8065751788; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 23, 5.000 

CPM 
8065752407; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 23, 10K 

CPM 
8065752408; Ensamblado, 

Envío, UltraVit, Calibre 25, 10K 
CPM 
8065752409; Ensamblado, 

Envío, UltraVit, Calibre 25+,10K 
CPM 

Calibre 23, Constellation, 5000 

CPM con RFID 
8065751196; Vitrectomía 

Anterior Infiniti UltraVit, 
Calibre 23  
8065751571; Sonda de 

Vitrectomía, UltraVit, Calibre 
23, Constellation, 7500 CPM 

con RFID 
8065751569; Sonda de 
Vitrectomía, UltraVit, Calibre 

25, Constellation, 7500 CPM 
con RFID 

8065751570; Sonda de 
Vitrectomía, UltraVit, Calibre 
25, Constellation, 7500 CPM 

con RFID  
8065751620; Paquete de 

Vitrectomía Anterior UltraVit, 
Calibre 23, Constellation, 7500 

CPM con RFID 
8065751704; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Corta, 

Calibre 25, Constellation, 7500 
CPM con RFID 8065751700; 

Sonda de Vitrectomía, UltraVit, 
Calibre 27, Constellation, 7500 
CPM con RFID  

8065752134; Sonda de 
Vitrectomia anterior, UltraVit, 

Calibre 238065751708; Sonda 
Láser de Punta Flexible Calibre 
27 

8065751709; Sonda Láser de 
Punta Flexible Calibre 27 con 

RFID  
8065751784; Sonda de 
Vitrectomía de Corte, UltraVit, 

Calibre 25, , 5000 CPM  
8065751786; Sonda de 
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8065752411; Ensamblado, 

Envío, UltraVit, Calibre 27+,10K 
CPM 

8065752413; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 23, 10K 
CPM Bev. 

8065752414; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 25, 10K 

CPM Bev. 
8065752415; Ensamblado, 
Envío, UltraVit, Calibre 25+, 10K 

CPM Bev. 
8065752417; Ensamblado, 

Envío, UltraVit, Calibre 27+, 10K 
CPM Bev. 
8065752435; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, PRM 23 10K CPM V 
8065752436; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, PRM 23 10K CPM WV 
8065752440; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, PRM 23 10K CPM VJ 
8065752448; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 23 10K CPM V 0,9 

8065752449; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 23 10K CPM WV 0,9 

8065752453; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 23 10K CPM V 0,9 J 
8065752437; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM V 
8065752438; ENSAMBLADO, 

ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM WV 
8065752441; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM VJ 

8065752450; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM V 0,9 

8065752451; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM WV 
0,9 

8065752454; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 25+ 10K CPM V 0,9 

Vitrectomía de Corte, UltraVit, 

Calibre 25, , 5000 CPM 
8065751788; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
23, Constellation, 5000 CPM 
con RFID 

8065752407; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

23, Constellation, 10K CPM con 
RFID  
8065752408; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
25, Constellation, 10K CPM con 

RFID 
8065752409; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

25, Constellation, 10K CPM con 
RFID 

8065752411; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

27, Constellation, 10K CPM con 
RFID  
8065752413; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
23, Constellation, Biselada 10K 

CPM con RFID  
8065752414; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 

25, Constellation, Biselada 10K 
CPM con RFID 

8065752415; Sonda de 
Vitrectomía UltraVit, Calibre 
25, Constellation, Biselada 10K 

CPM con RFID 
8065752417; Sonda de 

Vitrectomía UltraVit, Calibre 
27, Constellation, Biselada 10K 
CPM con RFID 

8065752435; Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
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J 

8065752439; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 27+ 10K CPM V 0,9 

8065752442; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 27+ 10K CPM V 0,9 
J 

8065752452; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 27+ 10K CPM V 0,9 

8065752455; ENSAMBLADO, 
ENVÍO, PRM 27+ 10K CPM V 0,9 
J 

8065751566; Accesorio de 
Identificación Láser 

8065010920; ILUMINADOR, 
TIPO BALA 
8065011020; ILUMINADOR, 

DESCARTABLE 
8065011240; ILUMINADOR, 

IRRIGADOR, HI-PRES 
8065011500; ILUMINADOR, 

DESCUBIERTO, TIPO BALA 
8065013000; VISCOINYECTOR, 
RYAN ILUMINADO 

8065030540; CÁNULA, MODO 
DUAL, DESCARTABLE 

8065109202; ENDOILUMINADOR 
TIPO BALA BLINDADO  
8065109203; Endoiluminador 

Protegido, tipo Bala, Calibre 20, 
ACMI 

8065109219; Endoiluminador 
Protegido, tipo Bala con Pick, 
Calibre 20, ACMI 

8065740257; ILUMINADOR, 
DESCUBIERTO, ACMI 

8065740258; ILUMINADOR, 
PICK, RYAN, ACMI 
8065740259; ILUMINADOR, 

IRRIGADOR, ACMI 
8065740260; ILUMINADOR, 

Calibre 23, 10K CPM Biselado, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula 

8065752436; Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 23, 10K CPM Biselado, 

Endoiluminador Amplio, con 
Válvula 

8065752440; Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 23, 10K CPM Biselado, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula J 

8065752448; Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 10K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 

mm, con Válvula 
8065752449; Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 10K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Amplio, Kit Ant sin Punta de 
0,9 mm, con Válvula 

8065752451 Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 10K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Amplio, Kit Ant sin Punta de 

0,9 mm, con Válvula 
8065752453; Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 23 10K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
mm, con Válvula J  
8065752437; Paquete de 

Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 25, 10K CPM Biselado, 
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PICK, RECTO, ACMI 

8065740264; ILUMINADOR, 
TIPO BALA, ACMI 

8065750425; Sonda Gran 
Angular Sapphire 
8065750426; Endoiluminador, 

Calibre 25 
8065750802; ILUMINADOR, F/ 

O, CALIBRE 23 
8065750971; Endoiluminador 
Calibre 20 con RFID 

8065750972; Endoiluminador 
Calibre 23 con RFID 

8065750973; Endoiluminador 
tipo bala Protegido Calibre 20 
con RFID 

8065750974; Endoiluminador 
tipo bala Calibre 20 con RFID 

8065750975; Endoiluminador de 
Ángulo Amplio Calibre 20 de 

Zafiro con RFID 
8065750976; Endoiluminador 
Recto Calibre 25 con RFID 

8065750998; Endoiluminador 
descubierto con RFID 

8065751000; Endoiluminador 
Ryan Pik con RFID 
8065751001; Endoiluminador de 

Irrigación de Extremos con RFID 
8065751002; Membrana Pik 

Iluminada con RFID 
8065751003; Endoiluminador 
tipo Bala Blindado Pik con RFID 

8065751165; Endoiluminador, 
25+ 

8065751183; Endoiluminador de 
Ángulo Amplio Calibre 23 
8065751184; Endoiluminador de 

Ángulo Amplio Calibre 23 con 
RFID 

Endoiluminador Recto, con 

Válvula 
8065752438; Paquete de 

Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 25, 10K CPM Biselado, 
Endoiluminador Amplio, con 

Válvula 
8065752441; Paquete de 

Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 25, 10K CPM Biselado, 
Endoiluminador Recto, con 

Válvula J 
8065752450; Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 10K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
mm, con Válvula  

8065752454; Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 25, 10K 
CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 

mm, con Válvula J 
8065752439; Paquete de 

Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 27, 10K CPM Biselado, 
Endoiluminador Recto, con 

Válvula 
8065752442; Paquete de 

Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 27, 10K CPM Biselado, 
Endoiluminador Recto, con 

Válvula J 
8065752452; Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 27, 10K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
mm, con Válvula 



 

 

10 

8065751185; Endoiluminador de 

Ángulo Amplio Calibre 25 con 
RFID 

8065751186; Endoiluminador de 
Ángulo Amplio Calibre 25 
8065751441; ENDO calibre 25, 

ENH con RFID 
8065751485; Endoiluminador de 

Ángulo Amplio Calibre 25 + 
8065751486; Endoiluminador de 
Ángulo Amplio Calibre 25 

8065751572; Pik Ilum.Calibre 25 
con RFID 

8065751575; Pik Ilum.Calibre 25 
8065751576; Pik Ilum. Calibre 
23 con RFID 

8065751578; Pik Ilum. Calibre 
23 

8065812001; ENSAMBLADO, 
DESCARTABLE, F/O GUÍA DE 

LUZ, ESTÉRIL 
8065751574; CHANDELIER, 
CALIBRE 25 

8065751577; CHANDELIER, 
CALIBRE 25 con RFID 

8065751705; ENDOILUMINADOR 
CORTO 25+ 
8065751701; ENDOILUMINADOR 

27+ CON RFID 
8065020100; Ensamblado, 

Envío, Sonda BiPolar de 
Iluminación (201) 
8065020200; Ensamblado, 

Envío, Sonda BiPolar de 
Iluminación (202) 

8065103040; Sonda Láser 
Iluminada, Conector HGM, Aguja 
Curva, ACMI 

8065010320; Sonda Láser 
Iluminada, Conector HGM, Aguja 

8065752455; Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 27, 10K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
mm, con Válvula J 

8065751566; Accesorio de 
identificación Láser 

8065750802; Sonda 
Iluminada, Calibre 23, Recto 
8065752554; Sonda Láser de 

Articulación Iluminada, Calibre 
23, Vektor con RFID 

8065752555; Sonda Láser de 
Articulación Iluminada, Calibre 
25, Vektor con RFID  

8065752556; Sonda Láser de 
Articulación Iluminada, Calibre 

27, Vektor con RFID 
8065830020 Sonda de 

Vitrectomía HyperVit, Calibre 
23, Constellation 20K CMP con 
RFID 

8065830022 Sonda de 
Vitrectomía HyperVit, Calibre 

25, Constellation, 20K CMP con 
RFID 
8065830023 Sonda de 

Vitrectomía HyperVit, Calibre 
27, Constellation, 20K CMP con 

RFID 
8065830024 Sonda de 
Vitrectomía HyperVit Biselada, 

Calibre 23, Constellation, 20K 
CMP con RFID 

8065830026 Sonda de 
Vitrectomía HyperVit Biselada, 
Calibre 25, Constellation, 20K 

CMP con RFID 
8065830027 Sonda de 
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Recta, ACMI 

8065010404; Sonda Láser 
Iluminada, Conector Coherent 

Alcon, Aguja Curva, ACMI 
8065010420; Sonda Láser 
Iluminada, Conector Coherent 

Alcon, Aguja Recta, ACMI 
8065752554; Sonda Láser 

Iluminada Articulada (AILP), 
Calibre 23, - Pack S/A 
8065752555; Sonda Láser 

Iluminada Articulada (AILP), 
Calibre 25, - Pack S/A 

8065752556; Sonda Láser 
Iluminada Articulada (AILP), 
Calibre 27, - Pack S/A 

Vitrectomía HyperVit Biselada, 

Calibre 27, Constellation, 20K 
CMP con RFID 

8065753103 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 
Biselado Calibre 23, 20K CMP 

Biselado, Endoiluminador 
Recto, con Válvula 

8065753105 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 
Biselado Calibre 23, 20K CMP 

Biselado, Endoiluminador 
Recto, con Válvula J  

8065753106 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 
Biselado, Calibre 25, 20K CMP 

Biselado, Endoiluminador 
Recto, con Válvula  

8065753108 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 

Biselado, Calibre 25, 20K CMP 
Biselado, Endoiluminador 
Recto, con Válvula J 

8065753109 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 

Biselado, Calibre 27, 20K CMP 
Biselado, , Endoiluminador 
Recto con Válvula  

8065753111 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 

Biselado, Calibre 27, 20K CMP 
Biselado, Endoiluminador 
Recto, con Válvula J 

8065830028 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 

Calibre 23, 20K CPM, Plano, 
Endoiluminador Recto, con 
Válvula 

8065830029 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
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Calibre 25, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula 

8065830030 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 27, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula 

8065830040 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre23, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula J 

8065830041 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 25, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Recto, con 
Válvula J 

8065830042 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 

Calibre 27, 20K CPM Plano 
Endoiluminador Recto, con 
Válvula J 

8065830069 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 

Biselado, Calibre 23, 20K CPM 
Biselado, Endoiluminador 
Amplio, con Válvula 

8065830070 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 

Calibre 23, Biselado, 20K CPM 
Biselado, Endoiluminador 
Amplio, con Válvula J 

8065830075 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 

Biselado, Calibre 23, 20K CPM 
Plano, Endoiluminador Amplio, 
con Válvula 

8065830076 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
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Calibre 23, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Amplio, con 
Válvula J 

8065830077 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 
Biselado, Calibre 25, 20K CPM 

Biselado, Endoiluminador 
Amplio, con Válvula 

8065830078 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS 
Biselado, Calibre 25, 20K CPM 

Biselado, Endoiluminador 
Amplio, con Válvula J 

8065830083 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 
Calibre 25, 20K CPM Plano, 

Endoiluminador Amplio, con 
Válvula 

8065830084 Paquete de 
Vitrectomía TOTALPLUS, 

Calibre 25, 20K CPM Plano, 
Endoiluminador Amplio, con 
Válvula J 

8065753116 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 

mm, con Válvula 
8065753118 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
mm, con Válvula J 

8065753119 Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 
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mm, con Válvula 

8065753121 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 
CPM Biselado, 
Endoiluminadorrecto, Kit Ant 

sin Punta de 0,9 mm, con 
Válvula J 

8065753122 Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 27, 20K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Recto, Kit Ant sin Punta de 0,9 

mm, con Válvula 
8065753124 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 27, 20K 
CPM Biselado, 

Endoiluminadorrecto , Kit Ant 
sin Punta de 0,9 mm,  con 

Válvula J 
8065830046 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM, Endoiluminador Recto, 

Kit Ant sin Punta de 0,9 mm, 
con Válvula 
8065830047 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 

CPM, Endoiluminadorrecto , Kit 
Ant sin Punta de 0,9 mm,  con 
Válvula 

8065830048 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 27, 20K 
CPM, Endoiluminador Recto, 
Kit Ant sin Punta de 0,9 mm, 

con Válvula 
8065830058 Paquete de 
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Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM, Endoiluminador Recto, 

Kit Ant sin Punta de 0,9 mm, 
con Válvula J 
8065830059 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 

CPM Endoiluminador Recto, Kit 
Ant sin Punta de 0,9 mm, con 
Válvula J 

8065830060 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 27, 20K 
CPM Endoiluminador Recto, Kit 
Ant sin Punta de 0,9 mm, con 

Válvula J 
8065830071 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 

CPM Biselado, Endoiluminador 
Amplio, Kit Ant. sin Punta de 
0,9 mm, con Válvula  

8065830072 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM Biselado, Endoiluminador 
Amplio, Kit Ant. sin Punta de 

0,9 mm, con Válvula J 
8065830073 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 
CPM, Endoiluminador Amplio, 

Kit Ant. sin Punta de 0,9 mm, 
con Válvula 

8065830074 Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 23, 20K 

CPM, Endoiluminador Amplio, 
Kit Ant. sin Punta de 0,9 mm, 
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con Válvula J 

8065830079 Paquete de 
Procedimiento Combinado 

TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 
CPM Biselado, Endoiluminador 
Amplio, Kit Ant. sin Punta de 

0,9 mm, con Válvula 
8065830080 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 
CPM Biselado, Endoiluminador 

Amplio, Kit Ant. sin Punta de 
0,9 mm, con Válvula J 

8065830081 Paquete de 
Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 

CPM, Endoiluminador Amplio, 
Kit Ant. sin Punta de 0,9 mm, 

con Válvula 
8065830082 Paquete de 

Procedimiento Combinado 
TOTALPLUS, Calibre 25, 20K 
CPM, Endoiluminador Amplio, 

Kit Ant. sin Punta de 0,9 mm, 
con Válvula J 

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes 

mencionado. 
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