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2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-20 19-10442-APN-ANMAT#MSYDS

Referencia: 1-47-3110-3151-18-7

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3151-18-7
Alimentos y Tecnologia Médica (ANMA Tl, Y

CONSIDERANDO:

CIUDAD DE BUENOS AIRES

V;=",M Dk<='= ~e
del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos

Que por las presentes actuaciones CIRUGÍA DE AVANZADA S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el
Registro Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTMl de esta Administración Nacional, de un nuevo

producto médico. 1
Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley
16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSURlGMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento juridico nacion
por Disposición ANMA T N° 2318/02 (TO 2004 l, y normas complemenl'arias. . I
Que consta la evaluación técnica producida el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el
producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimient0s
declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de ealidad del producto cuya inscripción en el
Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 Y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA



DISPONE:

ARTÍCULO 1°._Autorizase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) del
producio médico marca V LlFT PRO, nombre descriptivo Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

y nombre técnico suturas de polidioxanona, de acuerdo con lo solicitado por CIRUGÍA DE AVANZADA S.R.L.,
con los Datos Identificatorios Caracteristicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°._ Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento W IF-2019-83956130-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°._ En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la
ANMAT PM-2030-45 con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°._ Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscrípción en el RPPTM con los datos caracteristitos
mencionados en esta disposición. !

i

ARTÍCULO 5°._ La vigencia del Certificado de Autorízación será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la I
presente disposición.

ARTÍCULO 6°._ Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica
al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la
presen¡e Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizado y el Certificado mencionado en
el articulo 4°. Girese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo I

correspondiente. Cumplido, archivese. I
DATOS IDENTIFICA TORIOS CARACTERISTICOS

Nomb~e descriptivo: Sutura Esteríl de Polidioxanona Con Aguja

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-584 suturas de polidioxanona

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-584 suturas de polidioxanona

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): V LIFT PRO

Clase de Riesgo: IV
,

Indica\,iónles autorizada/s: Fijación del tejido subdérmico superficial en cirugia plástica y reconstructiva.

La sutura estéril de polidioxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por un periodo de tiempo más largo
comp~rado con otras suturas sintéticas reabsorbibles. También prolonga el periodo de estimulación, favoreciendo el
efecto ,del tratamiento en el cuerpo.Modelo/s: :



.

\1odelo ~guja Hilo

foalibre Largo ¡famaño USP argo

YRN25-01-G 5G 3Smm ~-O Omm

YRN25-02-G 25G 50mm ~-O SOmm

YRN25-03-G 25G 60mm -O 100mm

YRN25-05-G 5G 90mm -O 160mm

YRN26-01-G 6G 3Smm 5-0 60mm

~RN26-02-G 26G 50mm 5-0 SOmm

YRN26-03-G 26G 60mm 5-0 100mm

I

YRN26-05-G 26G 90mm 5-0 160mm

"RN27-01-G L7G pSmm 5-0 60mm

"RN27-02-G 27G 50mm 5-0 SOmm

"RN27-03-G 27G 60mm 5-0 100mm

YRN27-05-G 27G 90mm 5-0 160mm

YRN29-01-G "9G 5mm 6-0 30mm

YRN29-02-G ¿9G 3Smm 6-0 60mm

YRN29-03-G 29G 50mm 6-0 SOmm



"RN29-04-G 29G 60mm 6-0 100mm
.

"RN30-01-G 30G 25mm 6-0 30mm

YRN30-02-G 30G 3Smm 6-0 Omm

YRS2S-03-G 5G 60mm ~-O 100mm

YRS26-01-G 26G 3Smm 6-0 60mm

YRS26-02-G 6G 50mm 5-0 SOmm

r'RS26-03-G 26G 60mm 5-0 100mm

~RS27-01-G 27G 3Smm 5-0 60mm

~RS27-02-G 27G 50mm 5-0 SOmm

"RS27-03-G 27G 60mm 5-0 100mm

"RS27-05-G 27G 90mm 5-0 160mm

YRS29-02-G 29G 38mm 6-0 60mm

.

~RS29-03-G 29G 50mm 6-0 SOmm

"RS29-04-G 29G 60mm 6-0 100mm

"RS30-02-G 30G 38mm 6-0 60mm

vRDS25-0 l-G 25G 38mm 6-0 60mm

"RDS25-02-G 25G 50mm 6-0 SOmm



YRDS25-03-G 25G 60mm 6-0 100mm

IYRDS26-0 l-G 26G 38mm 7-0 60mm

"'RDS26-02-G 26G 50mm 7-0 80mm

"'RDS26-03-G 26G 60mm -O 100mm
.

YRDS26-05-G 26G 90mm 7-0 160mm

"RT25-01-G 25G 38mm 6.0 60mm
.

"'RT25.02.G 25G 50mm 6-0 80mm

.

"RT25.03.G 25G 60mm 6-0 100mm

"RT25.05.G 25G 90mm 6.0 160mm

YRT26.01.G ~6G 38mm 7.0 60mm

YRT26.02-G ~6G 50mm ~.O 80mm

"RT26.03.G 26G 60mm 7.0 100mm

"RT26-05-G 26G 90mm 7-0 160mm

"RPN23.64.G ~3G 70mm q.O 120mm

YRPN23.65.G pG 90mm 4.0 160mm

"RPNI9-94-G 19G 70mm 1-0 140mm

"RPN19-95-G 19G 90mm 1-0 160mm



~RPN21-79-G 21G 70mm 2-0 140mm

~RPN21-80-G 21G 90mm -O 160mm

vRPN23-79-G 23G 70mm ~-O 140mm

vRPN23-80-G 23G 90mm ~-O 160mm

VRPN 19-94- WG 19G Omm 1-0 140mm
•

vRPNI9-95-WG 19G 90mm 1-0 160mm

YRPN21-79-WG ~IG 70mm 2-0 140mm

VRPN21-80-WG 21G 90mm 2-0 160mm
.

•

YRPN23-79- WG 23G Omm 4-0 140mm

.

YRPN23-80-WG ~3G 90mm 4-0 160mm

YRPN 19-95-LG 19G 90mm 1-0 160mm

YRPN21-80-LG 21G 90mm 2-0 160mm

.

YRPN23-80-LG 23G 90mm 4-0 160mm

YRPNI8-126-LG 18G 100mm 1-0 185mm

YRPN19-126-LG 19G 100mm 2-0 185mm
.

YRPN27-06-G 27G 38mm 5-0 70mm

YRPN27-08-G ~7G 60mm 5-0 100mm



tyRPN27 -lO-G 27G 90mm 5-0 150mm

vRPN25-111 25G 38mm 5-0 136mm

vRPN25-113 ~5G 60mm 5-0 185mm

VRPN21-58-L 21G 60mm 1-0 80mm

VRPNl9-103-L 19G 38mm 2 50mm

YRPNI9-104-L 19G Omm 2 50mm

Período de vida útil: 2 años

CO,ndiciónde ,uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Yurim Medical Co., LId.

Lugar/es de elaboración: 1) (303-ho, 310ho, 312ho), 125 Osongsaengmyeong 2

-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea.

2) 501-ho,7, Gangni l-gil,Ochang-eup, Cheonqwon-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do, Republica de Korea.

Expediente N° 1-47-3110-3151-18-7

g~I~~~~~.~2~2~Yl~~~~~;~~osAlberto
Location" Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTlON DOCUMENTA
ELECTRON1CA. GDE
Dale: 2.019.12.20 15:13:25 -03:00



Proyecto de rótulos del Producto Medico
Según Anexo 111.8de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

V L1FTPRO, SUTURA ESTERIL DE.POLlDIOXANONA CON AGUJA

Importador: Cirugía de Avanzada S.R.L. ,
Dirección: Av. H. Yrigoyen 4230, PB A (CABA), Argentina.

Fabricante: Yurim Medical Co., Ud ..
Dirección (incluyendo Ciudad y País):
1) (303-ho, 310ho, 312ho), 125 Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea. .
2) 501-ho, 7, Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheonqwon-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do,
Republica de Korea.

YLiftPRO
Sutura estéril de polldioxanona con aguja
Modelo:
Tamaño/ Largo I Calibre:
N" Lote:
Fecha de fabricación:
Vencimiento:
Estéril: óxido de etileno
Producto de un solo uso, No reutilizar
No reesterilizar
No utilizar si el envase se encuentra dañado

Condicíones de almacenamiento:
1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad..

Verifique las Instruccionés de uso con el folleto adjunto.

Director Técnico: Farm. Graciela Rey MN 12620
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2030-45

"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"
.Forma de presentación: por 4 unidades, 8 unidades y 10 unidades

P I Garcia.
So o erente

CirugiadeAvanzadaS.R.L.

rm. Gracie Rey
¡rectora Técnica
M.N. 12.620

IF -201 9-83956130-APN-ONPM#ANJ1A T
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Sumario de Informaciones básicas de las instrucciones de uso
según Anexo III.B de la Disp. 2318102 (TO 2004)

V LIFT PRO, SUTURA ESTERIL DE POLlDIOXANONA CON AGUJA

Importador: Cirugla de Avanzada S.R.L.
Dirección: Av. H. Yrigoyen 4230, PB A (CABA), Argentina.

Fabricante: Yurim Medical Co., LId ..
Dirección (incluyendo Ciudad y Pars):
1) (303-ho, 310ho, 312ho), 125 Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea.
2) 501-ho, 7, Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheonqwon-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do,
Republica de Korea.

VLift PRO
Sutura estéril de polidioxanona con aguja

Estéril: oxido de elileno
Un uso, No reutilizar
No reesterilizar

Condiciones de almacenamiento:
1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad.

Verifique las Instrucciones de uso con el folleto adjunto.
Dispositivo médico de un solo uso, no esterilizar ni reusar.

Director Técnico: Farm. Graciela Rey MN 12620
AUTORrZADO POR LA ANMAT PM 2030-45
"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

Indicaciones:
Fijación del tejido subdérmico superficial en cirugia plástica y reconstructiva.
La sutura estéril de polídioxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por un periodo de
tiempo más largo comparado con olras suturas sintéticas reabsorbibles. También prolonga el
periodo de estimulacíón, favoreciendo el efecto del tratamiento en el cuerpo.

Caracteristlcas del dispositivo:
La sutura estéril de polídioxanona con aguja está formada por aguja, capuchón de la aguja,
cono, esponja y sutura de polidloxanona (PDO). Esterilizada por EO gas.
La seguridad y la efectividad de la polidioxanona (PDO) está probada. La polídioxanona (PDO)
utilizada en este dispositivo es una sutura absorbible que ya ha sido utilizada para ei cuidado
de heridas desde 2001.

PM#ANMATIF-20 19-839561

Pa lOGarela
Sod erente

Cirugía de Jo: anzada S.R.L.

Antes del uso:
1. Se requiere un buen estado general del paciente antes de la utilización de este producto
2. Desinfectar el área de tratamiento, por ejemplo con algodón empapado en alcohol.
3. Dispositivo estéril de un solo uso
4. Comprobar que el modelo es el correcto
5. Comprobar la fecha caducidad
6. Comprobar que el p quetado no esté da~ado
7. Usar solo despué ab endido completamente las instrucciones

Página 2 de 4



Instrucciones de uso:
1. Compruebe el contenido y el acondicionamiento del embalaje
2. Asegúrese de conocer las instrucciones de uso
3. Use el producto sólo si no está danado y el empaquetado es estéril
4. Retire el embalaje del producto y extraiga cuidadosamente la su1ura estéril de polidioxanona
con aguja .

5. Confirme la integridad del producto
6. Desinfecte las áreas de tratamiento
7. Inserte la aguja por debajo de la piel o músculo a ser tratado
8. Retire suavemente la aguja del área tratada

Después del uso:
1. Desechar el producto una vez abierto
2. Este producto es de uso único
3. Desechar el'producto usado en un lugar seguro

Caducidad
2 anos a partir de la fecha de esterilización

Advertencias
Pacientes que no deberlan usar las suturas:
1. Pacientes con mala nutrición
2. Pacientes debilitados
3. Pacientes con formaci6n de cicatrices hipertr6ficas
4. Pacientes tratados con anticoagulantes O inhibidores de la agregaci6n de trombocitos
(p. ej. ASS)
5. Pacientes con áreas cutáneas infectadas o inflamadas
6. Pacientes con enfermedades autoinmunes que están recibiendo una inmunoterapia
7. Pacientes con sensibilidad conocida a la polidioxanona
8. Mujeres embarazadas y lactantes
9. Pacientes menores de 18 anos

Efectos secundarios
Generalmente, las suturas de PDO se toleran muy bien, muy raramente pueden ocurrir
reacciones cutáneas inducidas por la inyecci6n tales como dolor ligero, sensaci6n de tensi6n y
presl6n, escozor, picaz6n, hematoma o hlnchaz6n ligera. Estas reacciones se alivian después
de un corto periodo de tiempo.

Precauciones
1. Este producto s610debe ser usado por los médicos
2. No usar después de la fecha de caducidad
3. No usar 51 el envoltorio está danado
4. 'Producto sanitario. No dar otro uso
5. Si el área a tratar está inflamada o infectada, el producto no debe usarse

Modo de conservación
1. Mantener el producto en un lugar limpio y seco
2. Evitar luz solar directa y alta humedad

Contraindicaciones
Si el paciente sufre de trastomo cardiaco, presi6n arterial aija, diabetes, trastorno de pánico,
depresi6n, etc., tiene que haber un análisis más profundo con el médico.
Tratamiento contraindicado en pacientes con cualquier tipo de inflamación aguda, sensibiiidad
o alergia previa al componente. Mantener especial atenci6n en pacientes que sufren cualquier
tipo de enfermedad autoinmune, asl como en pacientes anticoagulados.

ciela ['l,JY
rector Técnica

30-A~- ~~ANN1ATIF-2019-8395

Prohibiciones
1. Antes de la opera i , urf\'l~proximadamente una semana, dejar de tomar
anticoagulantes (por j l¡Uáspirina, Marcumar)

P I
So

Cirugiade
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2. Anles y después de la operación, dejar de fumar y beber
3. Las enfermedades imprevistas como el resfriado o la fiebre pueden causar problemas
con la anestesia; el médico tratante debe ser informado sobre lales enfemnedades:

----------------------------------------------------~-.-_._-----
No aplican los ítems: 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 3.11; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16.

armo raciela R.JY
Direcl ra Técnica

M.. 12.620

Pa
Sod Gerente

Cirugia de Avanzada S.R.L,

IF -20! 9-83956130-APN-DNPM#AN~A T
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-83956130-APN-DNPM#ANMAT

Referencia: Rol de Inst de Uso Cirugía de Avanzada S.R.L

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Septiembre de 20~9

. . I
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

DIQllallyoignod byGESTION DoCUMENTAL ELECTRON1CA. GOl:
OOl cn_GESTION DOCUMENTAL ElECTRONICA _ GOE, e'".Al1, o_SECRETARlPI DE GOBIERNO DE MODERNIZACION.
ou~SECRETARIA DE MODERNIZA.CION ADMINISTRAT1VA, .eriaiNvmb ••.•CLlIT 307'5' 1756-4

oot.' ~019,09.171)9 03:15 -<13'00'

Mariano Pablo Mancnti
Jefe 1
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica
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GOE -
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:~i~~~~~:L'.°~EG~~~:~~~~~~R:I~~1TNA,
•••• INumbof'CLlIT 3071511751lo1
DOlO' 2019,Og,17 09,03,1S-ll3W



CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente ND: 1-47-3110-3151-18-7
I

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CIRUGÍA DE AVAlzADA

S.R.L. se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de productbres y

Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto cbn los

"""" ,", OC" j,";,
&. Mlnis,",'o de Salud y DesaJllo Sodal
~ Presidencia de la rllación

Secretaria de
Gobierno de Salud

siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sutura Esteril de Polidioxanona Con Aguja

Código de identificación Y nombre técnico UMDNS: 16-584 suturas de

polidioxanona.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): V LIFT PRO

Clase de Riesgo: IV

plástica y reconstructiva.

_______ , "_'¡'''-1') <3'0.0300' """1_"""';0'90""1",0,"1 . ""Ohli"1""","
sede Alsina Sede INAME S~de INAl . Sede ~ Médicos

A!sina 665¡fj71 ,CAEA M. caJero" 2161, C/lBA t:slado~ Unidos 25,CABA Av.Belgr"no 11~80,CIIBA

Deleg. Córdoh~ Deleg. Paso de los libres Deleg, Posadas Deleg., santa Fé
Obispo lrcjo b35. Rt.rt.aNac10I131117.krn,'IO. Roque Gonzálel 11:J!, Evaf'erón 1456,

CórdolJo. COTLCAH, I'nso delo" Libres, Pos~das. Prov. de 'r S<lIlt~¡;~,
"IOVde CÓldoh" Prov, deCorrie"lc, Mis;:ltI"5 Pro. de Sallw Fé

Oeleg. Mendo211
Remedios de Escaladd oe
S~" IAMin190~,Mendo{a
Prnv de Mendol;'l

~ "'ti", 0"""'00", _.

Sede CentJal
AV,de Mo,o 869, GAM

,

efecto del tratamiento en el cuerpo.

Modelo/s:

Modelo Aguja Hilo I
calibre lLargo Tamaño USP I Largo I

Indicación/es autorizada/s: Fijación dei tejido subdérmico superficial en cirugía

La sutura estéril de polidioxanona con aguja favorece el soporte a las heridas por,
un periodo de tiempo más largo comparado con otras suturas STtéticas

reabsorbibies También prolonga el periodo de estimulación favoreciendo el



YRN25-01-G 25G 3Bmm 4-0 GOmm

YRN25-02~G 25G 50mm 4-0 BOmm

YRN25-03-G 25G GOmm 4-0 100mm

YRN25-05-G 25G 90mm 4-0 lGOmm

YRN2G-Ol-G 2GG 3Bmm 5-0 GOmm

YRN2G-02-G 2GG 50mm 5-0 BOmm

YRN26-03-G 26G 60mm .
5-0 100mm..

YRN2G-05-G 2GG 90mm 5-0 160mm

YRN27-01-G 27G 3Bmm 5-0 60mm

YRN27-02-G 27G 50mm 5-0 BOmm

YRN27-03-G 27G 60mm 5-0 100mm

YRN27-05-G 27G 90mm 5-0 160mm

YRN29-01-G 29G 25mm 6-0 30mm

YRN29-02-G 29G 3Bmm 6-0 60mm

YRN29-03-G 29G 50mm G-O BOmm

YRN29-04-G 29G 60mm 6-0 100mm

YRN30-01-G 30G 25mm 6-0 30mm

YRN30-02-G 30G 3Bmm 6-0 60mm

YRS25-03-G 25G GOmm 4-0 100mm

YRS2G-Ol-G 26G . 3Bmm 6-0 GOmm

YRS26-02-G 26G 50mm 5-0 BOmm

YRS26-03-G 26G 60mm 5-0 100mm
.

YRS27-01-G 27G 3Bmm 5-0 GOmm

YRS27-02-G 27G 50mm 5-0 BOmm

YRS27-03-G 27G GOmm 5-0 100mm

YRS27-05-G 27G 90mm 5-0 lGOmm

YRS29-02-G 29G 3Bmm G-O GOmm

YRS29-03-G 29G 50mm G-O BOmm



Secretaría de
Gobiernt: de Salud

'W" .," M"J~",,".
Ministerio de Salud y DesajOIlO Social
Presidencia de la Nación

YRS29-04-G 29G 60mm 6-0 100mm
.

YRS30-02-G 30G 3Bmm 6-0 60mm

YRDS2S-01-G 2SG 3Bmm 6-0 60mm
I

YRDS2S-02-G 2SG SOmm 6-0 BOmm

YRDS2S-03-G 2SG 60mm 6-0 100mm
,

I
YRDS26-01-G 26G 3Bmm 7-0 60mm

YRDS26-02-G 26G SOmm 7-0 BOmm
I

YRDS26-03-G 26G 60mm 7-0 100mm j
YRDS26-0S-G 26G 90mm 7-0 160mm

YRT2S-01-G 2SG 3Bmm 6-0 60mm
I

YRT2S-02-G 2SG SOmm 6-0 BOmm
I

YRT2S-03-G 2SG 60mm 6-0 100mm

YRT2S-0S-G 2SG 90mm 6-0 160mm
I --

YRT26-01-G 26G 3Bmm 7-0 60mm
I

YRT26-02-G 26G SOmm 7-0 BOmm

YRT26-03-G 26G 60mm 7-0 100mm
I

YRT26-0S-G 26G 90mm 7-0 160mm
I

YRPN23-64-G 23G 10mm 4-0 120mm
I ---

YRPN23-6S-G 23G 90mm 4-0 160mm
I

YRPN19-94-G 19G 10mm 1-0 140mm
I

YRPN19-9S-G 19G 90mm 1-0 160mm
I

YRPN21-79-G 21G 70mm 2-0 140mm
I

YRPN21-BO-G 21G 90mm 2-0 160mm

YRPN23-79-G 23G 70mm 4-0 140mm
I

YRPN23-BO-G 23G 90mm 4-0 160mm

Deleg. Córdoba
Obispo'l rejo 635.

Córdoba,
f'uw df' Córdohs

Iv sedes y DelegaCiones1 ._~__ "'"
Sede Centr"l
Av de Mayo nG~, CM~A

Dele,g, Mendoza
Hemeéjos de escalada d••
Snn Mnl!m 1:J0,),Mendorll
Prov.(!~.Men<l~(~

_~ __ .. .~ __ I":.~,I.j ~4. 11) 4340.080~~_~.:~:~~_'~_.o_r\l:.~~i_",_gO_b.'_'I,_om_"-_,<e_'9_b1k~9eo,,",

Sede Alsina sede INJlME Sede lNAL Sede Prado ~éd¡cos
),151119b6~/ó'r1,CI\E1/1 .W';aselOs 1lb" CAl)" ESIHdo. Unidos2~,CAaA tI\' Belgrsno14do,CABA

Deleg.Paso de 105Ubres Deleg. POlladas oelen.ita Fé
Huta Nacional '1II,km.lO- RoqueGoolález 1137, Eva Pelon ,456,

CO.TE.CAR,Paso de los L1bws. Posndas. Prov.de tnnta Fé.
¡;Oro", deCorrienle5 Misionf!'S Pro. detant" ré



YRPN19-94- 19G 70mm 1-0 140mm

WG

YRPN19-95- 19G 90mm 1-0 160mm

WG

YRPN21-79- 21G 70mm 2-0 140mm

WG

YRPN21-80- 21G 90mm 2-0 160mm

WG
> ,

YRPN23-79- 23G 70mm 4-0 140mm

WG

YRPN23-80- 23G 90mm 4-0 160mm

WG

YRPN19-95- 19G 90mm 1-0 160mm

LG

YRPN21-80- 21G 90mm 2-0 160mm

LG

YRPN23-80- 23G 90mm 4-0 160mm

LG

YRPN18-126- 18G 100mm 1-0 185mm

LG

YRPN19-126- 19G 100mm 2-0 185mm

LG

YRPN27-06-G 27G 38mm 5-0 70mm

YRPN27-08-G 27G 60mm 5-0 100mm

YRPN27 -liQ-G 27G 90mm 5-0 150mm

YRPN25-111 25G 38mm 5-0 136mm

YRPN25-113 25G 60mm 5-0 185m m

YRPN21-58-L 21G 60mm 1-0 80mm



"W"" "" m "J,,,,,,""
Ministerio de Salud y DesarLo Social
Presidencia de la Nación

I

Secretaria de
Gobierno de Salud

Lugar/es de elaboraclon: 1) (303-ho, 310ho, 312ho), 125 OsongsaengmyeGlng 2

YRPN19-103-L 19G 38mm 2 50mm

YRPN19-104-L 19G 50mm 2 50mm
I

Período de vida útil: 2 años

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Forma de presentación: 4 unidades, 8 unidades y 10 unidades

Nombre del fabricante: Yurim Medical Co., Ltd .

. .

-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea.

2) SOl-ho,7, Gangni l-gil,Ochang-eup, Cheonqwon-gu, Cheonju-si,

Chungcheongbuk-do, Republica de Korea.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción dei PM-20 0-45,

con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la DispJsición

autorizante.

Expediente NO 1-47-3110-3151-18-7

Disposición NO

t 1044: 2
[2 O O Ie 2019

D, if,C",,,,
Administrador Nacional

A.N.M.A.T.

Deleg. Mendoz:!.
RemNiios de tscalad~ de
S1I1)!AMín 1~09. fAend",,,
Pmy. ¡le Men,i(l,w

s..d~syDelegaciones Tel. (j b4-11) 434(1.()llIJQ. httP1/ww'/'/elgenlmll.gob.ar/anmat.l1eputlIiCI)Argentna
------ •• ----- •••••• _---_._~---_ ••• _-- __ o • •••_---+
S~d••C"nt!al Sede Alsin" Sede INAME Sede INAL' Sede ProcloMédiJos
N, de MAYO¡¡59,CAS,\ f,lsina 6(j5!~rl, CABA A,. Ca"eTOS2161, C!,fjA ~sl"do3 Unidos 2~.CABA Av.lleigrano 14BO,cN3A

Deleg. Córdoba Ol!leg Paso de los Librl!S Deleg. Posadas Deleg. Sant..!Fe
Obispo'freJo&30, HutaNacional1'1'l. km.10, AoqueGonzále~1'137, EvaPerón14<>~,

CÓldcu:¡, CO.TECAJ1,P3~Cde!Js Lrbws, Pos3da" 1"01', de Sllnta (,
Pr"v.de r;órd~bd P,ov.de Comenles Mis¡cne~ Prov.(~Sallt~ ré
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