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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion

Disposicion
NUmero: DI-2019-10449-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 20 de Diciembre de 2019

Referencia: 1-47-3110-2243-18-9

VISTO e Expediente N° 1-47-3110-2243-18-9 del Registro de esta Administracién Nacional de Medicamentos,
Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDCO:

Que por las presentes actuaciones KIRURGIA S.R.L., solicita se autorice lainscripcion en el Registro Productores'y
Productos de Tecnol ogia M édica (RPPTM) de esta Administracion Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboracidn y comercializacion de productos médicos se encuentran contempladas por laLey
16463, e Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada a ordenamiento juridico nacional
por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacion técnica producida por el Instituto Naciona de Productos Médicos, en la que informa que
el producto estudiado retine los requisitos técnicos que contempla la normalegal vigente, y que los establecimientos
declarados demuestran aptitud para la elaboracion y el control de calidad del producto cuya inscripcion en el
Registro se solicita.

Que corresponde autorizar lainscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se acttia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por dllo;



EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en e Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Meédica (RPPTM) de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT) del
producto médico marca Kirurgia nombre descriptivo Placas de Osteosintesis y nombre técnico Placas, para Huesos,
de acuerdo con lo solicitado por KIRURGIA S.R.L., con los Datos | dentificatorios Caracteristicos que figuran al pie
delapresente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° 1F-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT.

ARTICULO 3°.- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados debera figurar la leyenda “Autorizado por la
ANMAT PM-1456-7", con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacion e Inscripcion en el RPPTM con |os datos caracteristicos
mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorizacion sera de cinco (5) afios, a partir de la fecha de la
presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica
a nuevo producto. Por e Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese a interesado, haciéndole entrega de la
presente Disposicion, conjuntamente con rétul os e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en
el articulo 4°. Girese a la Direccion de Gestion de Informacion Técnica a los fines de confeccionar € legajo
correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Placas de Osteosintesis

Cadigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 13-050 Placas, para Huesos
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Kirurgia

Clase de Riesgo: 111

Indicacién/es autorizadals. Indicado para la fijacion, correccion o estabilizacion tempora de huesos en distintas
regiones anatomicas

Modelo/s:

plcebl-418 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 18 mm



plcebl-420 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 20 mm
plcebl-422 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 22mm
plcebl-424 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 24m
plcebl-628 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 28mm
plcebl-630 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 30mm
plcebl-632 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 32mm
plcebl-634 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 34mm
plcebl-638 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 38mm
plcebl-640 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 40mm
plcebl-644 Placa cervical bloqueada de 8 orificios x 44mm
plcebl-848 Placa cervical bloqueada de 8 orificios x 48mm
plcebl-850 Placa cervical bloqueada de 8 orificios x 50mm
plcebl-854 Placa cervical bloqueada de 8 orificios x 54mm
plcebl-856 Placa cervical bloqueada de 8 orificios x 56mm
plcebl-1060 Placa cervical blogueada de 10 orificios 60mm
plcebl-1062 Placa cervical bloqueada de 10 orificios 62mm
plcebl-1064 Placa cervical blogueada de 10 orificios 64mm
plcebl-1068 Placa cervical bloqueada de 10 orificios 68mm
plcebl-1070 Placa cervical blogueada de 10 orificios 70mm
plcebl-1088 Placa cervical blogueada de 10 orificios 88mm
torceb-3514 Tornillo cervical bloqueado 3,5mm de long 14 mm
torceb-3516 Tornillo cervical blogueado 3,5mm de long 16mm
orceb-3518 Tornillo cervical blogueado 3,5mm de long 18 mm
torceb-3520 Tornillo cervical bloqueado 3,5mm de long 20 mm
torceb-3522 Tornillo cervical blogueado 3,5mm de long 22 mm

torceb-4014 Tornillo cervical bloqueado 4,0mm de long 14 mm



torceb-4016 Tornillo cervical blogueado 4,0mm de long 16mm
torceb-4018 Tornillo cervical bloqueado 4,0mm de long 18 mm
torceb-4020 Tornillo cervical blogueado 4,0mm de long 20 mm
PLMR1502 Placarectade 2 orificios de 1,5mm

PLMR1504 Placarectade 4 orificios de 1,5mm

PLMR1504PC Placarecta de 4 orificios con puente corto de 1,5mm
PLMR1504PL Placarectade 4 orificios con puente largo de 1,5mm
PLMR1506 Placarectade 6 orificios de 1,5mm

PLMR1506PL Placarectade 6 orificios con puente largo de 1,5mm
PLMR1508 Placarecta de 8 orificios de 1,5mm

PLMR15016 Placarectade 16 orificios de 1,5mm

PLMOC1506 Placaorbital 6 orificios curvade 1,5mm

PLMOC1508 Placa orbital 8 orificios curvade 1,5mm

PLMOC15010 Placaorbital 10 orificios curvade 1,5mm

PLMLI115022 Placa"L" izquierda de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLD15022 Placa"L" derecha de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLIM15022 Placa"L" izquierda media de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLDM15022 Placa"L" derecha media de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLIL15022 Placa"L" izquierdalarga de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLDL 15022 Placa"L" derechalarga de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLIM15033 Placa"L" izquierda 100° media de 3x3 orificios de 1,5mm
PLMLDM15033 Placa"L" derecha 100° media de 3x3 orificios de 1,5mm
PLMLIL15033 Placa"L" izquierda 100° larga de 3x3 orificios de 1,5mm
PLMLDL15033 Placa"L" derecha 100° larga de 3x3 orificios de 1,5mm
PLMZ11504 Placa"Z" izquierda de 4 orificios de 1,5mm

PLMZD1504 Placa"Z" derechade 4 orificios de 1,5mm



PLMT15033 Placa"T" 90° 3 X 3 orificios de 1,5mm
PLMY 15035 Placa"Y" de 1,5mm de 1,5mm
PLMYM15035 Placa"Y" mediade 1,5mm
PLMYL15035 Placa"Y" largade 1,5mm
PLMX1506 Placa"X" de 1,5mm

PLMXM1506 Placa"X" mediade 1,5mm
PLMXL1506 Placa"X" larga de 1,5mm

PLMPP150 Placa planade 1,5mm

PLMAV 1502 Placa con avance de 1,5mm x 2mm
PLMAV 1503 Placa con avance de 1,5mm x 3mm
PLMAV 1504 Placa con avance de 1,5mm x 4mm
PLMAYV 1505 Placa con avance de 1,5mm x 5mm
PLMAV 1506 Placa con avance de 1,5mm x6mm
PLMAV 1507 Placa con avance de 1,5mm x7mm
PLMAV 1509 Placa con avance de 1,5mm x9mm
PLMAV 1511 Placacon avance de 1,5mm x11mm
PLMT15057 Placa"T" 90° 5x7 orificios de 1,5mm
PLMT15077 Placa"T" 90° 7x7 orificios de 1,5mm
PLMC15023 Placa celda 2x3 de 1,5mm
PLMC15024 Placa celda 2x4 de 1,5mm
PLMPC1505R Placacierre orif regular de 1,5mm
PLMPC1505M Pacacierre orif mediano de 1,5mm
PLMPC1505G Placa cierre orif grande de 1,5mm
PLMDPC1505R Placa dinamicacierre orif regular de 1,5mm
PLMDPC1505M Placa dinamica cierre orif mediano de 1,5mm

PLMDPC1505G Placadinamica cierre orif grande de 1,5mm



TOR1504 Tornillos 1,5x4,0mm

TOR1505 Tornillos 1,5x 5.0mm
TOR1507 Tornillos 1,5x 7.0mm
TOR1509 Tornillos 1,5x 9.0mm
TOR1511 Tornillos 1,5x 11,0mm
TOR1513 Tornillos 1,5x 13.0mm
TOR1515 Tornillos 1,5x, 15,0mm

PLMR2002 Placarecta de 2mm x 2 orificios

PLMR2004 Placarecta de 2mm x 4 orificios

PLMR2004PC Placa recta de 2mm x 4 orificios con puente corto
PLMR2004PL Placarectade 2mm x 4 orificios con puente largo
PLMR2006 Placa recta de 2mm x 6 orificios

PLMR2006PL Placarectade 2mm x 6 orificios con puente largo
PLMR2008 Placarecta de 2mm x 8 orificios

PLMR20016 Placa recta de 2mm x 16 orificios

PLMOC2006 Placa orbital de 2mm x 6 orificios curva
PLMOC2008 Placa orbital de 2mm x 8 orificios curva
PLMLI120022 Placa"L" izquierda de 2x2 orificios

PLMLD20022 Placa"L" derecha de 2x2 orificios
PLMLIM20022 Placa"L" izquierda mediade 2mm 2x2 orificios
PLMLDM20022 Placa"L" derecha media de 2mm 2x2 orificios
PLMLIL20022 Placa"L" izquierda larga de2mm 2x2 orificios
PLMLDL 20022 Placa"L" derechalarga de 2mm 2x2 orificios
PLMLIM20033 Placa"L" izquierda media de2mm 3x3 orificios
PLMLDM2006 Placa"L" derecha media de 2mm 3x3 orificios

PLMLIL20033 Placa"L" izquierda larga de 2mm 3x3 orificios



PLMLDL20033 Placa"L" derechalargade2mm 3x3 orificios
PLMZ12004 Placa"Z" izquierda de 2mm x4 orificios
PLMZD2004 Placa"Z" derecha de 2mm 4 orificios
PLMZIL2004 Placa"Z" izquierdalarga de 2mmx 4 orificios
PLMZDL 2004 Placa"Z" derechalargade 2mm x 4 orificios
PLMT2006 Placa"T" 90° de 2mm

PLMTL2005 Placa"T" 90° larga de 2mm

PLMY 2005 Placa"Y" de2mm

PLMYM2005 Placa"Y" media de 2mm

PLMYL20035 Placa"Y" larga de 2mm

PLMX2006 Placa"X" de2mm

PLMXM?2006 Placa"X" mediade 2mm

PLMXL2006 Placa"X" largade 2mm

PLMA?2008 Placa angulada de 2mm x 8 orificios
PLMA2006 Placa angulada de 2mm x 6 orificios
PLMA2020 Placa menton avance de 2,0mm x 2,0mm
PLMAZ2030 Placa menton avance de 2,0mm x 3,0mm

PLMA 2040 Placa menton avance de 2,0mm x 4,0mm
PLMA2050 Placa mentén avance de 2,0mm x 5,0mm
PLMAZ2060 Placa menton avance de 2,0mm x 6,0mm
PLMA2070 Placa menton avance de 2,0mm x 7,0mm
PLMAZ2080 Placa menton avance de 2,0mm x 8,0mm
PLMA2090 Placa menton avance de 2,0mm x 9,0mm
PLMAZ20100 Placa ment6n avance de 2,0mm x 10,0mm
PLMAZ20110 Placa menton avance de 2,0mm x 11,0mm

PLMA 20120 Placa mentén avance de 2,0mm x 12,0mm



PLMAZ20130 Placa menton avance de 2,0mm x 13,0mm
PLMA20140 Placa menton avance de 2,0mm x 14,0mm
PLMA20150 Placa mentdn avance de 2,0mm x 15,0mm
PLMC20024 Placa celda de 2mm 2x4 orificios
PLMC20026 Placa celda de 2mm 2x6 orificios
PLMC20028 Placa celda de 2mm 2x8 orificios
PLMPC2005R Placacierre orif regular de 2mm
PLMPC2005M Placacierre orif mediano de 2mm
PLMPC2005G Placacierre orif grande de 2mm
PLMDPC2005R Placa dinamicacierre orif regular de 2mm
PLMDPC2005M Placadinamica cierre orif mediano de 2mm

PLMDPC2005G Placa dinamica cierre orif grande de 2mm

TOR2004 Tornillos 2,0x 4.0mm
TOR2005 Tornillos 2,0x 5,0mm
TOR2007 Tornillos 2,0x 7.0mm
TOR2009 Tornillos 2,0x 9.0mm
TOR2011 Tornillos 2,0x 11.0mm
TOR2013 Tornillos 2,0x 13.0mm
TOR2015 Tornillos 2,0x 15.0mm
TOR2017 Tornillos 2,0x 17.0mm

PLREB?24002 Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 2 orificios

PLREB24004 Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 4 orificios

PLREB?2404PC Placa de reconstruccion blogueada de 2,4mm recta de 4 orificios con puente corto
PLREB2004PL Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 4 orificios con puente largo
PLREB?2006 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 6 orificios

PLREBZ2006PL Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 6 orificios con puente largo



PLREB?2008 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 8 orificios
PLREB2010 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 10 orificios
PLREB24016 Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 16 orificios
PLREB2408A Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm Placa angulada de 8 orificios
PLREB2406A Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm Placa angulada de 6 orificios
TOBL 2404 Tornillos blogueados 2,4x4 mm

TOBL 2406 Tornillos bloqueados 2,4x6 mm

TOBL 2408 Tornillos blogueados 2,4x8 mm

TOBL 2410 Tornillos bloqueados 2,4x10 mm

TOBL 2412 Tornillos bloqueados 2,4x12 mm

TOBL 2414 Tornillos blogueados 2,4x14 mm

TOBL 2416 Tornillos blogueados 2,4x16 mm

TOBL 2418 Tornillos blogueados 2,4x18 mm

TOBL 2420 Tornillos blogueados 2,4x20 mm

TOBL 2422 Tornillos bloqueados 2,4x22 mm

TOBL 2424 Tornillos blogueados 2,4x24 mm

TOBL 2426 Tornillos bloqueados 2,4x26 mm

PLREDA 2404204 Placa reconst. doble anguladad+20+4

PLREDA 2405225 Placa reconst. doble angulada5+22+5

PLREDA 2406186 Placa reconst. doble angulada6+18+6

PLREDA 2406196 Placa reconst. doble angulada6+19+6

PLREDA 2406206 Placa reconst. doble angulada6+20+6

PLREDA 2406246 Placa reconst. doble angulada6+24+6

PLREA 240618 Placa reconst.de 2,4mm angulada 6+18

PLREA?240619 Placareconst. De 2,4 mm angulada 6+19

PLREA 240620 Placareconst.de 2,4mm angulada6+20



PLREA?240723 Placareconst.de 2,4mm angulada7+23
PLREB2702 rectade 2 orificios

PLREB2704 recta de 4 orificios

PLREBZ270PC recta de 4 orificios con puente corto
PLREBZ270PL recta de 4 orificios con puente largo
PLREB2706 recta de 6 orificios

PLREBZ2706PL recta de 6 orificios con puente largo
PLREB2708 recta de 8 orificios

PLREB2710 rectade 10 orificios

PLREB2716 rectade 16 orificios

PLREB2708A Placa angulada de 8 orificios
PLREBZ2706A Placa angulada de 6 orificios

TOBL 2704 Tornillos bloqueados 2,7x4mm

TOBL2706 Tornillos blogueados 2,7x6mm

TOBL 2710 Tornillos blogueados 2,7x10mm
TOBL2712 Tornillos blogueados 2,7x12mm
TOBL2714 Tornillos bloqueados 2,7x14mm

TOBL 2716 Tornillos bloqueados 2,7x16mm
TOBL2718 Tornillos blogueados 2,7x18mm
PLREDA?2704204 Placa reconst. doble anguladad+20+4
PLREDA?2705225 Placa reconst. doble angulada5+22+5
PLREDA?2706186 Placa reconst. doble angulada6+18+6
PLREDA?2706196 Placa reconst. doble angulada6+19+6
PLREDA?2706206 Placa reconst. doble angulada6+20+6
PLREDA 2706246 Placa reconst. doble angulada6+24+6

PLREA270618 Placa reconst. angulada6+18



PLREAZ270619 Placa reconst. angulada6+19
PLREA 270620 Placa reconst. angulada6+20

PLREA270723 Placareconst. angulada7+23

plmaor-00 Micromalla piso de orbitay maxilofacial
plpg-00 Placa piso de orbita preformada grande
plpm-00 Placa piso de orbita preformada media
plpc-00 Placa piso de orbita preformada chica

plmadi-050050 Malladinamica 50x50
plmadi-100100 Malladinamica 100x100
plmadi-150150 Malladinamica 150x150
plmadi-150200 Malladinamica 150x200
plmadi-200200 Malladinamica 200x200
torimf-2005 Tornillo IMF 2,0x5 mm
torimf-2007 Tornillo IMF 2,0 X7 mm
torimf-2009 Tornillo IMF 2,0 X9 mm
torimf-2011 Tornillo IMF 2,0 x11 mm
torimf-2013 Tornillo IMF 2,0 x13 mm
torimf-2015 Tornillo IMF 2,0x 15mm
torimf-2405 Tornillo IMF 2,4x5 mm
torimf-2407 Tornillo IMF 2,4x7 mm
torimf-2409 Tornillo IMF 2,4 X9 mm
torimf-2411 Tornillo IMF 2,4 x11 mm
torimf-2413 Tornillo IMF 2,4 x13 mm
torimf-2415 Tornillo IMF 2,4x 15mm
plosfb-50 Placa osteotomia Femur blogueada x5mm

plosfb-75 Placa osteotomia Femur bloqueada x7,5mm



plosfb-100 Placa osteotomia Femur blogueada x10mm
plosfb-125 Placa osteotomia Femur bloqueada x12,5mm
plosfb-150 Placa osteotomia Femur bloqueada x15mm

plosfb-175 Placa osteotomia Femur bloqueada x17,5mm

plosf-50 Placa osteotomia Femur xX5mm

plosf-75 Placa osteotomia Femur x7,5mm

plosf-100 Placa osteotomia Femur x10mm

plosf-125 Placa osteotomia Femur x12,5mm
plosf-150 Placa osteotomia Femur x15mm

plosf-175 Placa osteotomia Femur x17,5mm
plostb-50 Placa osteotomia Tibia blogueada x5mm
plostb-75 Placa osteotomia Tibia bloqueada x7,5mm

plostb-100 Placa osteotomia Tibia bloqueada x10mm
plostb-125 Placa osteotomia Tibia bloqueada x12,5mm
plostb-150 Placa osteotomia Tibia blogueada x15mm

plostb-175 Placa osteotomia Tibia bloqueada x17,5mm

plost-50 Placa osteotomia Tibia x5mm
plost-75 Placa osteotomia Tibia x7,5mm
plost-100 Placa osteotomia Tibia x10mm
plost-125 Placa osteotomia Tibia x12,5mm
plost-150 Placa osteotomia Tibia x15mm
plost-175 Placa osteotomia Tibiax17,5mm
pldcpr-04 DCPrectade 4 orificios
pldcpr-05 DCPrectade 5 orificios
pldcpr-06 DCPrectade 6 orificios

pldcpr-07 DCPrectade 7 orificios



pldcpr-08
pldcpr-09
pldcpr-10
pldcpr-11
pldcpr-12
pldcpr-13
pldcpr-14
pldcpr-15
pldcpr-16
pldcpr-17
pldcpr-18
pldcpr-19

pldcpr-20

pdhsa-003 Placa DHS con agujeros DCP de 3 orificios
pdhsa-004 Placa DHS con agujeros DCP de 4 orificios
pdhsa-006 Placa DHS con agujeros DCP de 6 orificios
pdhsa-008 Placa DHS con agujeros DCP de 8 orificios
pdhsa-010 Placa DHS con agujeros DCP de 10 orificios
pdhsa-012 Placa DHS con agujeros DCP de 12 orificios
pdhsa-014 Placa DHS con agujeros DCP de 14 orificios
pdhsa-016 Placa DHS con agujeros DCP de 16 orificios
pdhsa-018 Placa DHS con agujeros DCP de 18 orificios

pdhsa-020 Placa DHS con agujeros DCP de 20 orificios

DCP rectade 8 orificios

DCP rectade 9 orificios

DCP rectade 10 orificios

DCP rectade 11 orificios

DCP rectade 12 orificios

DCP rectade 13 orificios

DCP rectade 14 orificios

DCP rectade 15 orificios

DCP rectade 16 orificios

DCP rectade 17 orificios

DCP rectade 18 orificios

DCP rectade 19 orificios

DCP rectade 20 orificios

plcpd-003 PlacaLCP DHSde 3 orificios

plcpd-004 Placa LCP DHS de 4orificios

plcpd-006 PlacaLCP DHSde 6 orificios



plcpd-008 PlacaLCP DHS de 8 orificios
plcpd-010 PlacaLCP DHSde 10 orificios
plcpd-012 PlacaLCP DHS de 12 orificios
plcpd-014 PlacaLCP DHS de 14 orificios
plcpd-016 PlacaLCP DHSde 16 orificios
plcpd-018 PlacaLCP DHSde 18 orificios
plcpd-020 PlacaLCP DHSde 20 orificios
tdhs-050  Tornillo DHS de 50 mm
tdhs-060 Tornillo DHS de 60 mm
tdhs-070  Tornillo DHS de 70 mm
tdhs-080 Tornillo DHS de 80 mm
tdhs-090 Tornillo DHS de 90 mm
tdhs-100  Tornillo DHS de 100 mm
tdhs-110 Tornillo DHS de 110 mm
tdhs-120 Tornillo DHS de 120 mm
tdhs-130 Tornillo DHS de 130 mm
tdhs-140 Tornillo DHS de 140 mm
tdhs-150  Tornillo DHS de 150 mm
pdcs-060 PlacaDCS de 6 orificios
pdcs-080 PlacaDCSde 8 orificios
pdcs-100  PlacaDCSde 10 orificios
pdcs-120 PlacaDCSde 12 orificios
pdcs-140  PlacaDCS de 14 orificios
pdcs-160  PlacaDCS de 16 orificios
pdcs-180 Placa DCSde 18 orificios

pdcs-200 PlacaDCS de 20 orificios



pdcs-220 PlacaDCS de 22 orificios

tdhs-035 Tornillo de compresion DHS/DCS
dbldhs-035 Dispositivo de bloqueo DHS/DCS

petsp-00  Placa de estabilizacion trocantérea (TSP) DHS

petltsp-00 Placa de estabilizacion trocantérea bloqueable

petltsp-01 Placa de estabilizacién trocantérea blogqueable universal
plole-35 Placa olecranon 3,5

plphb-00 Placa bloqueada Palo de Hockey

plscb-00 Placa bloqueada Supracondilea

pldcpbba-00 Placa DCP bloqueada de bajo perfil Ancha

pldcpbba-01 Placa DCP blogueada de bajo perfil Angosta

plobp-00 Placa bloqueada oblicua bajo perfil

pldcpdba-00 Placa L C DCP bloqueada dinamica de bajo perfil Angosta

pldcpdba-01 Placa L C DCP bloqueada dinamica bajo perfil Ancha

plclma-00 Placa bloqueada clavicula medial anatomica
pltu-1304 Placa 1/3 de tubo de 4
pltu-1305 Placa 1/3 detubo de 5
pltu-1306 Placa 1/3 de tubo de 6
pltu-1307 Placa 1/3 detubo de 7
pltu-1308 Placa 1/3 de tubo de 8
pltu-1309 Placa 1/3 de tubo de 9
pltu-1310 Placa 1/3 de tubo de 10
pltu-1311 Placa 1/3 de tubo de 11
pltu-1312 Placa 1/3 de tubo de 12
pltu-1313 Placa 1/3 de tubo de 13

pltu-1314 Placa 1/3 de tubo de 14



pltu-1315 Placa 1/3 de tubo de 15

pltu-1316 Placa 1/3 de tubo de 16
pltu-1317 Placa 1/3 de tubo de 17
pltu-1318 Placa 1/3 de tubo de 18
pltu-1319 Placa 1/3 de tubo de 19
pltu-1320 Placa 1/3 de tubo de 20
pltu-1321 Placa 1/3 de tubo de 21
pltu-1322 Placa 1/3 de tubo de 22
plph-00 Placatipo Philo

ploc-00 Placaen "8"

pltreb-00 Placa Trebol

pbpbp-050 Placa de bloqueo y perfil bajo con 5 orificios para cara externa del peroné
pbpbp-070 Placa de bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para cara externa del peroné
pbpbp-090 Placa de blogqueo y perfil bajo con 9 orificios para cara externa del peroné
pbpbp-110 Placa de blogqueo y perfil bgjo con 11 orificios para cara externa del peroné
pbpbp-130 Placa de blogueo y perfil bajo con 13 orificios para cara externa del peroné
pbcep-090 Placa de blogueo con 9 orificios para cara externa del peroné

pbcep-110 Placa de blogueo con 11 orificios para cara externadel peroné

pbcep-130 Placa de blogueo con 13 orificios para cara externa del peroné

pbpbcit-070 Placa de bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para carainterior de latibia
pbpbcit-090 Placa de bloqueo y perfil bajo con 9 orificios para carainterior de latibia
pbpbcat-050 Placa de bloqueo y perfil bajo con 5 orificios para cara anterior de latibia
pbpbcat-070 Placa de bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para cara anterior de latibia
plha-00 Placa bloqueada humero anatomica

plot-90 Placa osteosintesistipo "T"

ploto-00 Placa osteosintesis tipo " T



plol-00

Plpi-00

tpo-3514
tpo-3516
tpo-3518
tpo-3520
tpo-3522
tpo-3524
tpo-3526
tpo-3528
tpo-3560
tpo-3532
tpo-3534
tpo-3536
tpo-3538
tpo-3540
tpo-3542
tpo-3544
tpo-3546
tpo-3548
tpo-3550
tpo-3552
tpo-3554
tpo-3556
tpo-3558

tpo-3560

Placa osteosintesistipo "L"

Placatipo Pi
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x14mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x16mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x18mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x20mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x22mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x24mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x26mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x28mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x30mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x32mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x34mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x36mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x38mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x40mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x42mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x44mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x46mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x48mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x50mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x52mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x54mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x56mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x58mm

Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x60mm



tpo-3562
tpo-3564
tpo-3566
tpo-3568
tpo-3570
tpo-3572
tpo-3574
tpo-3576
tpo-3578
tpo-3580
tpo-4014
tpo-4016
tpo-4018
tpo-4020
tpo-4022
tpo-4024
tpo-4026
tpo-4028
tpo-4030
tpo-4032
tpo-4034
tpo-4036
tpo-4038
tpo-4040
tpo-4042

tpo-4044

Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x62mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x64mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x66mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x68mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x70mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x72mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x74mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x76mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x78mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 35 mm x80mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x14mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x16mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x18mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x20mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x22mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x24mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x26mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x28mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x30mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x32mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x34mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x36mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x38mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x40mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x42mm

Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x44mm



tpo-4046
tpo-4048
tpo-4050
tpo-4052
tpo-4054
tpo-4056
tpo-4058
tpo-4060
tpo-4062
tpo-4064
tpo-4066
tpo-4068
tpo-4070
tpo-4072
tpo-4074
tpo-4076
tpo-4078
tpo-4080
plvbd-40
plvbd-50
plvbd-60
plvbd-70
plvbd-80
plvbd-90
plvbd-100

plvbad-40

Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x46mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x48mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x50mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x52mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x54mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x56mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x58mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x60mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x62mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x64mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x66mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x68mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x70mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x72mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x74mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x76mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x78mm
Tornillo paraplaca de osteosisntesis 40 mm x80mm
Placa volar bloqueada doble hilerade 4 orificios

Placa volar bloqueada doble hilerade 5 orificios

Placa volar bloqueada doble hilera de 6 orificios

Placa volar bloqueada doble hilera de 7orificios

Placa volar bloqueada doble hilera de 8 orificios

Placa volar bloqueada doble hilerade 9 orificios

Placavolar blogueada doble hilerade 10 orificios

Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 4



plvbad-50
plvbad-60
plvbad-70
plvbad-80

plvbad-90

Placavolar blogueada anatomica doble hilerade 5
Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 6
Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 7
Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 8

Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 9

plvbad-100 Placa volar bloqueada anatomica doble hilerade 10

plcdc-00

plcdm-00
plcic-00

plcim-00
plIb-9005
plIb-9006
pllb-9007
plIb-9008
plIb-9009

pllb-9010

Placa para calcaneo derecha chica
Placa para calcaneo derecha mediana
Placa para calcaneo izquierda chica
Placa para calcaneo izquierda mediana
Placa"L" bloqueadade 90° de5 orificios
Placa"L" blogqueadade 90° de 6 orificios
Placa"L" bloqueadade 90° de 7 orificios
Placa"L" bloqueadade 90° de 8 orificios
Placa"L" bloqueada de 90° de 9 orificios

Placa"L" bloqueada de 90° de 10 orificios

pllb-10005 Placa"L" bloqueadade 100°de5 orificios

pllb-10006 Placa"L" bloqueada de 100°de 6 orificios

pll1b-10007 Placa"L" blogueada de 100° de 7 orificios

pll1b-10008 Placa"L" blogueada de 100° de 8 orificios

pllb-10009 Placa"L" bloqueadade 100°de9 orificios

pllb-10010 Placa"L" blogueada de 100° de 10 orificios

pltb-08
pltb-09
pltb-10

pltb-11

Placaen"T" bloqueada de 8 orificios
Placaen "T" bloqueada de 9 orificios
Placaen"T" bloqueada de 10 orificios

Placaen"T" bloqueada de 11 orificios



pltb-12
pltb-13
pltb-14
plrb-08
plrb-09
plrb-10
plhb-07
plhb-08
plhb-09
plhb-10
plby-05
plby-06
plby-07
plby-08
tob2408
tob2410
tob2412
tob2414
tob2416
tob2418
tob2420
tob2422
tob2424
tob2426
tob2428

tob2430

Placaen"T" bloqueada de 12 orificios
Placaen"T" bloqueada de 13 orificios
Placaen"T" bloqueada de 14 orificios
Placa recta bloqueada de 8 orificios
Placa recta bloqueada de 9 orificios
Placa recta bloqueada de 10 orificios
Placas "H" bloqueadasde 7 orificios
Placas "H" blogueadas de 8 orificios
Placas "H" bloqueadas de 9 orificios
Placas "H" blogueadas de 10 orificios
Placa bloqueadaen"Y" de5 orificios
Placa bloqueadaen"Y" de 6 orificios
Placabloqueadaen"Y" de 7 orificios
Placa bloqueadaen"Y" de 8 orificios
Tornillos bloqueados 2,4mm de 8 mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 10mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 12mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 14mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 16mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 18mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 20mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 22mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 24mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 26mm
Tornillos bloqueados 2,4mm de 28mm

Tornillos bloqueados 2,4mm de 30mm



tob3508
tob3510
tob3512
tob3514
tob3516
tob3518
tob3520
tob3522
tob3524
tob3526
tob3528
tob3530
pinb2008
pinb2010
pinb2012
pinb2014
pinb2016
pinb2018
pinb2020
pinb2022
pinb2024
pinb2026
pinb2028
pinb2030
clis-20

clis-25

Tornillos bloqueados 3,5mm de 8 mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 10mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 12mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 14mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 16mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 18mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 20mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 22mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 24mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 26mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 28mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 30mm
Pines bloqueados 2,0mm de 8 mm
Pines bloqueados 2,0mm de 10mm
Pines bloqueados 2,0mm de 12mm
Pines bloqueados 2,0mm de 14mm
Pines bloqueados 2,0mm de 16mm
Pines bloqueados 2,0mm de 18mm
Pines bloqueados 2,0mm de 20mm
Pines bloqueados 2,0mm de 22mm
Pines bloqueados 2,0mm de 24mm
Pines bloqueados 2,0mm de 26mm
Pines bloqueados 2,0mm de 28mm
Pines bloqueados 2,0mm de 30mm
Clavijaisoelastica 22,0

Clavijaisoelastica 22,5



clis-30 Clavijaisoelastica 23,0

clis-35 Clavijaisoelastica 23,5

clis-40 Clavijaisoelastica 24,0

cldiso-10 Clavija detensora isoel astica con tope 21,0
cldiso-15 Clavija detensoraisoelastica con tope 1,5
cldiso-20 Clavija detensora isoelastica con tope 22,0
cldiso-25 Clavija detensoraisoelastica con tope 22,5
cldiso-30 Clavija detensora isoel astica con tope 23,0
clro-10 Clavijaroscada @1,0

clro-15 Clavijaroscada 21,5

clro-20 Clavijaroscada @2,0

clro-25 Clavijaroscada @2,5

clro-30 Clavijaroscada 3,0

clco-10 Clavijacomun g1,0

Ico-15 Clavijacomun g1,5

clco-20 Clavijacomun 22,0

clco-25 Clavijacomun @2,5

clco-30 Clavijacomun 23,0

Instrumental Asociado

Periodo de vida Util: N/A

Forma de presentacion: por unidad, no estéril

Condicién de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Fabricante:

Kirurgia SRL

Lugar/es de elaboracion:

Oueyrredon 4657 Rosario-Santa Fé-Argentina.
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“Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

Datos de la empresa: Kirurgia srl. —Pueyrredon 4657 -~ Rosario — Santa
Argentina :

Material: Titanio

Esterilizar antes de usar

Duracion del envase: 3 afos

\

B .

; Director técnico: Farm. Marcos Zarich Mat P 3491
\

PM Anmat: 1456-7
Condicion: no reutilizable

‘ Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

. GENERALIDADES

Los productos deben ser implantados por profesionales capacitados que conocen .
las técnicas brindadas por la Empresa para la utilizacion de cada uno de ellos.

La informacién actualizada para implantar los mismos se puede obtener a través
de nuestros catalogos o bien ser requerida a nuestra Empresa directamente,
incluso en casos especiales.

Kirurgia no se responsabiliza por cualquier efecto ni consecuencias que pudieran

resultar del apartamiento de esas técnicas o instrucciones especificas, como ser

una equivocada indicacidon o mala utilizacién de la técnica quirdrgica o problemas
‘ de asepsia, siendo esta enumeracion no taxativa.

Los 'implantes han sido disefiados como un conjunto integral aunque permiten
realizar variantes a condicién de que se respete la compatibilidad dimensional de
las piezas y de los materiales.

Estan garantizadas las variantes que sean realizadas con productos fabricados
por Kirurgia En ningun caso podran ser combinados con productos fabricados por
otra Empresa. En caso de combinar productos de fabricacién propia con productos
no autorizados por Kirurgia, caducara automaticamente la garantia del producto
utilizado.

Esta u otras circunstancias deben asentarse en la Historia Clinica_e-informarse al
. paciente. :

KIRURGIA S.R.L.,
RIMINI MARIO
Apoderado
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

Estas INSTRUCCIONES DE UTILIZACION que se incluyen con el prod _
deben ser leidas atentamente por el médico cirujano y deben darse a condgs
al paciente que recibira el implante debiendo el médico justificar la entrega de URg%0p W
copia del presente y asentar dicha circunstancia en |la Historia Clinica.

Ningin implante es mejor que la estructura ésea humana. Los implantes estan
fabricados titanio.

El peso del paciente y su nivel de actividad son factores fundamentales que

‘ afectan la vida y el desempefio del implante. El paciente DEBE ser instruido por -
parte del médico cirujano acerca de estos factores asi como las restricciones a las
que se vera sometido el en la etapa postoperatoria.

Los implantes pueden fallar o presentar complicaciones en los siguientes casos:
- Pacientes con expectativas funcionales irreales.

- Pacientes de elevado peso.

- Pacientes fisicamente activos.

Para mayor informacion por favor lea las CONTRAINDICACIONES.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

IMPORTANTE: No utilizar jamas un implante que haya sido usado previamente.

No efectuar ninguna modificacion al implante salvo en casos indicados por la
técnica quirdrgica.

e

44. Antes de la implantacion verificar que el implante no posea suciedad, marcas,
| golpes o ralladuras, especialmente en las zonas de friccién y elementos de unién.

Cualguiera de estos procedimientos puede causar el dafo al acabado de su
superficie, produciendo como consecuencia concentracion de tensiones que
pueden llegar a ser el punto de fractura del implante.

Respecto a los detalles técnicos que conciernen a la implantacion propiamente
dicha, el cirujano debera referirse a la técnica quirdrgica. Kirurgia S.R.L. cuenta
con material técnico y personal capacitado que podra asistirlo para implanta

éxito el producto. )

KIRURGIA S.R.Ax Lr. MARCS MAZARICH
RIMINI MARIO IF-

Apoderado
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso
NUNCA inicie el acto quirrgico sin antes realizar una minuciosa planificacid

del componente a implantar o la falla en el abordaje del érea a operar.

No se aconseja el uso de instrumentos electro- quirirgicos o laser en zonas
cercanas al implante o los conectores metalicos debido al riesgo de transmision de
corriente eléctrica que puede provocar necrosis 6sea y alteracion de la

osteointegracion.,

TECNICA OPERATORIA
DESCRIPCION
Placa cervical

Colocacién del paciente y abordaje quirirgico

La fijacion con placas de la columna cervical intermedia e inferior hasta las dos
primeras vertebras dorsales se lleva a cabo por via anterolateral, con el paciente
en decubito supino y la cabeza ligeramente ladeada hacia el lado opuesto al
cirujano. Si esta prewsto insertar una placa multi segmentaria, se recomlenda
efectuar una incisién mas larga.

Al preparar los cuerpos vertebrales, es importante seccionar o extirpar el
ligamento longitudinal anterior sélo en los discos intervertebrales que se veran
puenteados directamente por la placa. En los segmentos vecinos no debe
lesionarse nunca el ligamento longitudinal anterior.

Eleccion, toma y colocacién de la placa

Elija una placa Cervical de la longitud aproximada. La cifra visible en la placa y la
gradilla indica fa distancia entre los pares de agujeros craneal y caudal. Tome la
placa elegida con las pinzas de sujecion y coldquela sobre el segmento o los

-segmentos afectados, de tal modo que los pares de agujeros queden bien

centrados sobre los cuerpos vertebrales, y que quede una distancia suficiente
entre los tornillos y los discos intervertebrales intactos craneal y caudal.

Si fuera necesario curvar o doblar la placa, evitese que al hacerlo se deformen los

agujeros para los tornillos, pues de lo contrario podria ser imposible insertar
después los tornillos con cabeza de expansién. Utilicense en estos casos los
alicates universales para doblar placas auto estables para columna cervical .La
placa no debe doblarse nunca por segunda vez.

Fijacién de la placa

Con ayuda de la pieza de destornillador cruciforme de 4,0/4,35/4,5 y el mango de

anclaje rapido tome una clavija de fijacién e insértela en uno de los agujeros
craneales de la placa. Tome una segunda clavija de fijacién e msertela enel
agujero caudal contralateral.

Retire el destornillador y las pinzas de sujecion.

KIRURGIA S.R.L.
RIMING MARIO
Apocdaorado
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

Nota: Antes de fijar la placacervical a la columna vertebral, compruebe que todo§
los anillos basculantes estan colocados de forma correcta. Las cuatro ranuras dg| ;. ©
cada anillo basculante deben mirar hacia arriba. Si no fuera asi, incline y dele la
vuelta al anillo sirviéndose de la punta del destornillador cruciforme.

Apertura de la cortical

Cologue la lezna para tornillos autoperforantes sobre el anillo basculante, y
oriéntela en el angulo deseado.

Aplique presion sobre la lezna para que la punta penetre en la cortical vertebral.
La apertura de la cortical ayuda a centrar el tornillo autoperforante en el agujero de
la placa e insertarlo en la direccion deseada.

Perforacion del cuerpo vertebral

Introduzca la guia de mecha con autosujecion a través del anillo basculante, e
inclinela en la direccién deseada de perforacion. Apriete el mango y bloquee la
guia de mecha con el pasador

Nota: No mueva la guia de mecha mientras esté introducida en el anillo
basculante y con el mango apretado o bloqueado; de lo contrario, podria resultar
dafiado el engranaje entre el anillo de bloqueo y la placa.

Para la fijacion bicortical sirvase de la mecha con vaina de sujecion. Usando esta
broca con la guia de mecha autosujetante la profundidad de perforacion se puede
limitar con la vaina de fijacion (de 18 a 26 mm).

Apriete el boton y ajuste el tope de perforacion. Supervise el proceso de
perforacién con el intensificador de imagines y mida finalmente |a distancia
perforada con el medidor de profundidad introducido a través del agujero de la
placa. La cifra visible en la escala del medidor de profundidad indica la longitud de
tornillo correspondiente.

Insercion de los tornillos autorroscantes o

autoperforantes

Con ayuda de la pieza de destornillador cruciforme de 4,0/4,35/4 y el mango de
anclaje rapido Tome un tomillo con cabeza de expansioén e mtroduzcalo através
del anillo basculante en la direccion determinada por el canal previamente abierto
o perforado, hasta que la cabeza del tornillo quede completamente insertada en el
anillo basculante.

Nota: Tome e inserte los tornillos con suavidad, procurando no aplicar demasiada
presion con el destornillador para evitar que la cabeza del tornillo se expanda de
forma prematura, lo cual podria impedir 1a introduccién del tornillo a fondo en el
agujero de la placa. ‘

Bloqueo de los tornillos
Con ayuda de la pieza de destornillador cruciforme de 1,8 y el m
rapido, tome un tornillo conico de bloqueo y enrésquelo con cyi

W ZARICH
Matr lcul;gpg I"vpon:a?N” 31
o] [258
| F-2009-101406386-A BAARN PV AANM AT

KIRURGIA 5.R.L,
RIMINI MARIO
Apodaerado
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

de un tornillo. Al hacerlo, la cabeza del tornillo y el anillo basculante se expanden fyz! . .
el tornillo queda blogqueado en la placa. Repita este procedimiento para los ;
tornillos restantes de la placa.

Los tornillos conicos de bloqueo se retiran con ayuda de la pieza de destornillador |
cruciforme de 1,8 y el mango de anclaje rapido. Conecte a continuacion el tornillo
cénico de extraccion al mango de anclaje rapido y, haciéndolo girar en sentido anti
horario, introduzca el tornillo cénico de extraccion en el tornillo con cabeza de
expansion. Para extraer éste, siga girando en sentido anti horario el tornilio conico
de extraccion. Finalmente, el tornillo con cabeza de expansion se desprende del
torniilo conico de extraccion con sélo girarlo en el sentido contrario.

INDICACION DE USO

Placas y Tornillos en general
Los implantes de placas y tornillos estan indicados para la fijacion, correccion o
estabilizacién temporal de huesos en distintas regiones anatomicas.

Placas maxilofaciales:
- Traumatologia mandibular
- Cirugias de reconstruccién
- Cirugias ortognéticas (correccién quirdrgica de las deformidades
dentofaciales)
- Placas subcondileas: Fracturas de la region subcondilea de la mandibula y
fracturas en la region de la base condilea de la mandibula.

Placas cervicales :
Las placas CSLP con angulo variable se utilizan para la osteosintesis anterior de
la columna cervical (C2-D2) en las inestabilidades debidas a:
- Fracturas :
- Espondilopatias degenerativas
- Tumores
.- Espondilectomia parcial o total

Placa LCP para tibia proximal:
- Fracturas por cizallamiento del platilio tibial externo
- Fracturas por cizallamiento del platilio tibial externo, con hundimiento
asociado
- Fracturas con hundimiento central puro
- Fracturas por cizallamiento o fracturas con hundimiento del platiiio tibial
interno

Placas de osteosintesis: :
Las placas para osteosintesis se utilizan para estabilizar'y unir |
fracturas de huesos cortos y largos.

extremos de |as

I'(’(ﬁ_lrjfﬁGlA S.R.L.
ARIMINT MARIO
£ padarad oy
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

Pueden utilizarse en los siguientes casos:
- Fracturas diafisarias distales y proximales
- Fracturas supracondileas
- Fracturas intrarticulares
- Fracturas periprotésicas
- Fracturas metafisarias
- Fracturas con dislocacion
- Osteotomias

Sistema para mini fragmentos 1.5, 2.0, 2.4, 2.7
- Fracturas de las falanges y tarsianos distales y medios
- Fracturas de los metacarpianos y metatarsianos
- Osteotomias y artrodesis de la mano y del pie
- Fracturas de la porcion distal del radio (técnica con doble placa)

s Placa LC-DCP 3.5, placa DCP 3.5, placa3.5en T

. Fijacion de fracturas vy fijacién después de, p. ej., osteotomias, fracaso de
consolidacion y ausencia de consohdacnon incluyendo, entre otros, del radio distal,
la tibia distal y proximal, el humero proximal y la clavicula.

Placa LC-DCP 4.5, placa DCP 4.5, placa 4.5 en T, placa de sostén 4.5 en T, placa
de sostén4.5enL
- Fracturas y osteotomias de huesos grandes como el fémur, la tibia y el
humero Placa semitubular 4.5
- Fracturas y osteotomias de huesos mas pequerios como el himero, el
radio, el cubito, la clavicula, el peroné y |a pelvis Placa de sostén para
condilo 4.5
- Apoyo de las fracturas multifragmentarias del fémur distal
- Fracturas supracondileas '
- Fracturas condileas intraarticulares y extraarticulares
- Fracasos y ausencias de consolidacion del fémur distal
_ - Fracturas periprotésicas

Placa de sostén lateral de la meseta tibial 4.5
- Indicada para la estabilizacién de fracturas de ta tibia proximal. Entre ellas
se incluyen fracturas del eje proximal, fracturas metafisarias, fracturas
intraarticulares y fracturas periprotésicas

Placa tibial proximal 4.5

Indicada para el tratamiento de ausencias y fracasos de consolidacion, asi como
fracturas de la porcidn proximal de ia tibia, incluidas las fracturas simples,
conminutas, en cufa lateral, con depresién, en cufta medial, bicondileas y las
combinadas en cufa lateral y con depresion.

Br. MARCDS L. 7
0-101406386+A RN DIAEFANMA T

IF-20
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Instrucciones de uso ~ Familia de placas para hueso

Placa de tercio de tubo 3.5
-Fracturas de huesos més pequefios como el peroné, el humero o el cubito

INDICACIONES
ADVERTENCIAS AL PACIENTE

El cuidado y la supervision postoperatorios son importantes. Los dispositivos de
fijacion metalicos no son capaces de soportar los niveles de actividad ni las cargas
que tolera una pared toracica normal y sana. El implante se puede aflojar,
desplazar, doblar o quebrar si se lo somete a soportar peso o cargas, a
actividades muy intensas o lesiones traumaticas. El cirujano tratante debe advertir
al paciente de [a necesidad de limitar sus actividades de la manera
correspondiente. La limitacion de las actividades fisicas puede ser particular a
cada paciente y éste debe ser advertido de que no cumplir con las instrucciones
postoperatorias que se le den podria dar lugar a las complicaciones antes
explicadas. El paciente debe ser informado y advertido de que la deformidad
puede permanecer presente en su totalidad o en cierto grado aun despues de la
cirugia. Ademas, el paciente deberd ser advertido, antes de la intervencion, de los
riesgos generales de la cirugia y de posibles efectos adversos, tal y como se
enumeran a continuacién.

EFECTOS ADVERSOS

1. Reacciones debidas a sensibilidad a los metales o reaccion alérgica al
material del implante.

2. Dolor, molestia o sensacién anormal debidos a Ia presencia del dispositivo.

3. Trauma quirlrgico; lesion neural permanente o temporal, lesidn permanente
o temporal del corazén, pulmones y otros érganos, estructuras o tejidos del
cuerpo.

4. Irritacion dérmica, infeccién y neumotorax.
5. Fractura, ruptura, desplazamiento o aflojamiento del implante.
Pagina 7
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

6. Correccion incompleta o inadecuada de la deformidad o reaparicion de Ny,
misma, antes o después de retirarse el implante.

7. Lesiones permanentes o la muerte.

Durante la implantacién puede ocurrir la fractura del hueso si es que los
componentes no han sido seleccionados adecuadamente o bien no se ha
empleado correctamente la técnica quirdrgica.

La implantacién de materiales extrafios en los tejidos puede ocasionar reacciones
histologicas involucrando macréfagos y fibroblastos. La significacion clinica actual

de estos efectos es incierta dado que cambios similares pueden ocurrir durante el

proceso normal de curado de la herida. |

Reacciones de sensibilidad de los pacientes a las bioaleaciones siguientes a la
intervencién raramente han sido reportadas. La infeccién del sitio implantado
puede ser seria y debe ser tratada de forma inmediata ya que de no ser asi puede
llevar a la amputacién del miembro afectado.

Algunos de estos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugia, la remocién
del implante y |la posterior implantacion de un nuevo implante.

INFORMACION PARA EL PACIENVTE

El paciente debera ser informado por el cirujano de los riesgos potenciales y
efectos adversos debidos a la insercion del implante y éste debera dar su
consentimiento a la intervencidn quirdrgica propuesta.

El cirujano debera informar al paciente que reciba el implante que la seguridad y
durabilidad del mismo dependen de las funciones del paciente, especialmente la
actividad fisica.

El paciente deberd informar al cirujano sobre cualquier cambio referente al
miembro operado.

El paciente debera acordar un examen postoperatorio realizado por su cirujano en
orden a detectar cualquier signo de desgaste o mal funcion del implante.

Antes de cualquier tratamiento o examen médico, el paciente debéra informar al
profesional que lleva implantado un implante ortopédicg especialmente en

KIRURG! b
rinii MARIO

Apodnrado

Pagina8 de 12




Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

i .

aquellos en los que se somete a shocks eléctricos, campos electromagneéticd
radiaciones (por ej.: Resonancia magnética Nuclear — RMN).

ESTERILIZACION

Los productos se encuentran limpio en doblo en pouch, deben estrilizarse antes de
usar ’ '

Para la esterilizacion se recomienda utilice autociave, segun indica la norma iso
8828-14, con un ciclo de prevacio,

El siguiente ciclo :

Autoclave de vapor a una temperatura de 132 °C y un tiempo minimo de
permanencia de 7 minutos.

o}

Ciclo: desplazamiento por gravedad

Temperatura de 132 °C y un tiempo minimo de permanencia de 10 minutos.

INSTRUMENTAL

" El instrumental se comercializa como no estériles, deben esterilizarse antes de su
no estedtie

uso

Tratamiento de descontaminacion recomendado:

La secuencia de tratamiento siguiente esta recomendado para garantizar la

seguridad de el instrumental fabricados por Kirurgia s.r.l. que se suministran no

estériles, en su primer uso clinico;

1) 'Limpieza
2) Esterilizacion

" Preparacion para la limpieza del instrumental nuevos:

Cuando sea necesario, el dispositivo debe desmontarse por completo y siempre
que sea posible, todas las piezas de los dispositivos desmontados deben
mantenerse juntas en un recipiente. Para desmontar y volver a montar los
dispositivos debe utilizar el instrumental especifico que indica y provee el
fabricante.

Limpieza de productos nuevos:

Extraer los productos del embalaje original todos los equipos deben

inspeccionarse detenidamente antes de ser utilizados para asegurarse de sus
buenas condiciones de uso, limpie con una tele o pafioc empapa con una sol eidn—
de %70 de alcohol y %30 de agua destilada o con un detergente comp ible, no
‘debe utilizarse detergente con iones de fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro o
hidroxilo, diluya con agua destilada esteril.

Pagina 9
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

Secado:

Seque a mano con atencidn, utilizando tela absorbente que no escurra o con
secador de aire caliente industrial o coloque los objetivos dentro de un armario de
secado.

Esterilizacion de productos:

Antes de uso para fines quirdrgicos, el instrumental deben limpiarse como se
indica en parrafos precedentes.

Empaquetado, una vez esterilizado deben empaquetarse para se mantenga su
esterilidad luego del proceso de esterilizado y para evitar que sufran dafios antes
de usarlos, debe un material de embalaje adecuado para el uso médico,
cerciorarse que el embalaje tenga un tamano suficiente y adecuado para contener
los instrumentos sin que estos ejerzan presion sobre |os cierres, el juego de
instrumentos puede colocarse para su esterilizacion en una bandeja de
esterilizacion de uso general y cerciorarse de que los bordes afilados estén
protegidos y de que no supere el contenido recomendado ni peso maximo
indicado por el fabricante.

Para la esterilizacion se recomienda utilice autoclave, segun indica la norma iso
8828-14, con un ciclo de prevacio,

El siguiente ciclo:

Autoclave de vapor a una temperatura de 132 °C y un tiempo minimo de
permanencia de 7 minutos.

o]

Ciclo: desplazamiento por gravedad

Temperatura de 132 °C y un tiempo minimo de permanencia de 10 minutos

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Estos productos llevan un numero de lote que estd impreso en la etiqueta del
envase y en la etiqueta interior.

La etiqueta interior debera agregarse a la historia clinica del paciente

La comunicacién de este numero es condicion de esta garantia pues nos permite
rastrear la historia de cada implante desde |la fabricacion, incluida la materia-pfima,
hasta la fecha de liberacion al mercado.

Pagina 10
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Instrucciones de uso — Familia de placas para hueso

ALMACENAMIENTO

Estos productos deben almacenarse en el lugar habitual destinado al almacenaje
de los implantes a temperatura y humedad controladas definidas por las normas
internacionales.

RECOMENDACIONES REFERENTES A LA CIRUGIA

Los quiréfanos deberan ser asépticos para evitar la infeccion del implante que, en
la mayoria de los casos, conlleva a la revision del mismo generando secuelas en
el paciente.

La cirugia debera ser planeada cuidadosamente conforme a los resultados
radiolégicos. -

NORMAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACION DE ESTOS PRODUCTOS

Todos nuestros productos estan fabricados sobre la base de las especificaciones
dadas por normas en vigencia con ios materiales testeados y reconocidos, que
responden a normas del Instituto Argentino de Normalizacién (IRAM) y a sus
equivalentes internacionales 1SO - International Organization for Standarization y
ASTM - American Society for Testing Materials.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

La Empresa pone a disposicion del usuario servicio de atencion a través de la
linea (54341) 4624136. '

i
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Proyecto de rotulo

Ei modelo de rotulo para los productos de Kirurgia es el siguiente:

Descripcion de Producto:
Marca: Kirurgia

REF XXXXX LOT XHKNHX

Autorizado por la ANMAT PM:  1456- 7

rEsteriiizar antes de usar MAT KXRHKX

CANT| 1 (UNO)

DIR. TECNICO:
Farm. Marcos Zarich

Mat. 3491 R ‘ XX/ XX/ XXXX

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO . VENTA EXCLUSIVA A

e . FROFESIONALES E
- Fabrcado por Kirurgia S.R.L. Pueyrredan 4657 [INSTITUCIONES SANITARIAS
Rosarle-Banta Fe-Argentina

Simbologia utilizada

Simbolo Descripcion

Besesipeién prod.: Se describe el producto dentro del envase tipo y medidas
Simbolo que precede numero de lote '

(REE] ‘Simbolo que precede codigo de referencia. del producto
WA ‘ Simbolo que precede al material con que fue fabricado el producto
Eiki Simbolo que precede la cantidad de producto en el envase
) Simbolo que indica unico uso ‘

s Simbolo que precede la fecha de fabricacion

9, Simbolo que precede al plazo de validez del producte
A : | simibolo que indica precaucion, leer instrucciones de uso
[Esterilizar antes ce wsar] | Simbolo que indica el tipo de esterilizado

DIR. TECNICO: Indica el nombre del director técnico de la empresa
anmaTPM.: | Numero indica el PM de anmat para ese producto

Dr. MARCOS M. ZARICAH
014063867t N

Matricula Profesion

|F-2019-

INI
APODERADO
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"2029 - ANO DE LA EXPORTACION".

Ministerio de Salud v Eésarmiic Séciai
Presidencia de la Nacidn

Qi H I 2 % 2 t Secrataria de
Adrminisrocidn Nogians de Medicamenios, Gaobierno de Salud

Arrrios v Tetnologhs Medico

CERTIFICADO DE AUTORIZACIéN E INSCRIPCION

Expediente N°: 1-47-3110-2243-18-9
La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por KIRURGIA S.R.L., se autoriza
la inscripcién en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios |
cara cté risticos:
Nombre descriptivo: Placas de Osteosintesis
Cddigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 13;050 Placas, pafa Huesos
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Kirurgia |
Clase de Riesgo: III
Indicacién/es autorizada/s: Indicado para la ﬁjaci.c')n, correccion o estabilizacion
temporal de huesos en distintas regiones anatémicas
Modelo/s:
plcebl-418 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 18 mm
plcebl-420 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 20 mm
plcebl-422 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 22mm
plcebl-424 Placa cervical bloqueada de 4 orificios x 24m
plcebl;628 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 28mm

plcebl-630 Placa cervical bloqueada de 6 orificios x 30mm

Sedes.v Delegaciones. y Tal. {(+54~11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repdblica Argenting
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL . Sede Prod. Médicos
Av, de Mays:B69, CARA Alsina 685/671, CABA Av. Casergs 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de jos Libres Deley. Posadas Deley. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacigral 117, km. 10, . Roque Gonzdlez 1137, Eva Pardn 24586,
San Martin 1908, Mendoza Cérdoba, COTECAR., Paso de los ) Posadas, Prov. de Santa F§,

Prov; de Mendoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Cofrigrtes Misiones Prov. de Santa Fé



plcebl-632 Placa cer
plcebl-634 Placa cer
plcebl-638 Placa cer
plcebl-640 Placa cer
plcebl-644 Placa cer
plcebl-848 Placa cer
plcebl-850 Placa cer
plcebl-854 Plaga cer
plcebl-856 Placa cer
plcebl-1060 Placa ce
plcebl-1062 Placa ce
plcebl-1064 Placa ce
plcebl-1068 Placa ce
plcebl-1070 Placa ce
plcebl-1088 Placa ce
torceb-3514 Tornillo
torceb-3516 Tornillo
orceb-3518 Tornillo

torceb-3520 Tornillo
torceb-3522 Tornillo

torceb-4014 Tornillo

f

vical bquuea‘da de 6 orificios X 32mm
ical bloqueada de 6 orificios x 34mm
ical bloqueada de 6 orificios x 38mm
vical bloqueada de 6 orificios x 40mm
vical bloqueada de 8 orificios x 44mm
vical bloqueada de 8 orificios x 48mm
vical bloqueada de 8 orificios x 50mm
vical bloqueada de 8 orificios x 54mm

vical blogueada de 8 orificios x 56mm

rvical bloqueada de 10 orificios 60mm

rvical bloqueada de 10 orificios 62mm

‘rvical bloqueada de 10 orificios 64mm
rvical bloqueada de 10 orificios 68mm
rvical bloqueada de 10 orificios 70mm

rvical bloqueada de 10 orificios 88mm

cervical bloqueado 3,5mm de long 18 mm

cervical bloqueado 3,5mm de fong 14 mm

cervical bloqueado 3,5mm de long 16mm

cervical bloqueado 3,5mm de long 20 mm
cervical bloqueado 3,5mm de long 22 mm

cervical blogueado 4,0mm de long 14 mm
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torceb-4016 Tornillo cervical bloqueadb 4,0mm de long 16mm
torceb-4018 Tornillo cervical bloqueado 4,0mm de long 18 mm
torceb-4020 Tornillo cervical bloqueado 4,0mm de Ion-g 20 mm
PLMR1502 Placa recta de 2 orificios de 1,5mm | |
PLMR1504 Placa recta de 4 orificios de 1,5mm

PLMR1504PC Placa recta dé 4 orificios con puente corto de 1,5mm
PLMR1504PL Placa recta de 4 orificios con puente Iargd de 1,5mm
PLMR1506 Placa recta de 6 oriﬁciosv de 1,5mm

PLMR1506PL Placa recta de 6 orificios con puente largo de 1,5mm
PLMR1508 Placa recta de 8 orificios de 1,5mm

PLMR15016 Plaéa recta de 16 orificios de 1,5mm

PLMOC1506 Placa orbital 6 oriﬁ_cios curva de 1,5mm

PLMOC1508 Placa orbital 8 orificios curva de 1,5mm

PLMOC15010 Placa orbital 10 orificios curva de 1,5mm
PLMLI15022 Placa "L" izquierda de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLD15022 Placa "L" derecha de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLIM15022 Placa "L" izquierda media de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLDM15022 Placa "L" derecha media de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLIL15022 Placa "L" izquierda larga de 2x2 orificios de 1,5mm
PLMLDL15022 Placa "L" derecha larga de 2x2 orificios de 1,5mm

PLMLIM15033 Placa "L" izquierda 100° media de 3x3 orificios de 1,5mm

Sedes. v Delegaciones u Tel. (#54~11) 4340-0800 - http://www.anmial.gov.ar -~ Repdblica Atgentina
Sede Centyral Sede Alsina ' Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Ay, de Mayo. 869, CABA Alsina 665/671, CABA Ay, Casergs 2181, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgtans 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg, Cordoba Deleg. Paso de los Libres peleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remeédios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, k.10, Rogue Gonzilez 1137, Eva Paron 2456,
San Martln 1909, Mendoza Cérdoba, COTELCAR,; Pasp de los Posadas, Prov, de Santa Fé,

Prov. ¢d& Mendoza Prov. da& Cordoba Libres, Proy. ée Corrigntes Misiones Prov. de Santa Fé



PLMLDM15033 Placa
PLMLIL15033 Placa '
PLMLDL15033 Placa
PLMZI1504 Placa "Z'
PLMZD1504 Placa "Z
PLMT15033 Placa "T
PLMY15035 Placa "Y

PLMYM15035 Placa '

"L" derecha 100° media de 3x3 orificios de 1,5mm
L" izquierda 1000 larga de 3x3 orificios de 1,5mm
"L" derecha 1000 larga de 3x3 orificios de 1,5mm
izquierda de 4 orificios de 1,5mm

" derecha de 4 orificios de 1,5mm

'900 3 X 3 6riﬁcios de 1,5nﬁm

"de 1,5mm de i,Smm

Y" media de 1,5mm

PLMYL15035 Placa "Y" larga de 1,5mm

PLMX1506 Placa "X"‘ de 1,5mm

PLMXM1506 Placa >‘< media de 1,5mm

PLMXL1506 Placa "X!" larga de 1,5mm

PLMPP150 Placa pIarjna de 1,5mm

PLMAV1502 Placa
PLMAV1503 Placa
PLMAV1504 Placa
PLMAV1505 Placa
PLMAV1506 Placa
PL‘MAV1507 Placa
PLMAV1509 Placa

PLMAV1511 Placa

I

co

Cco

co

co

co

(o0}

Cco

Cco

n avance de 1,5mm x 2mm
n avance de 1,5mm x 3mm
n avance de 1,5mm x 4mm
n avance de 1,5mm x 5mm
n avance de 1,5mm x6mm

n avance de 1,5mm Xx7mm

n avance de 1,5mm x9mm -

n avance de 1,5mm x11imm
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PLMT15057 Placa "T" 90° 5x7 orificios de 1,5mm
PLMT15077 Placa "T" 90° 7x7 orificios de 1,5mm
PLMC15023 .Placa celda 2x3 de 1,5mm

PLMC15024 Placa celda 2x4 de 1,5mm

PLMPC1505R Placa cierre orif regular de 1,5mm
PLMPC1505M Placa cierre orif mediano de 1,5mm
PLMPC1505G Placa cierre orif grande de 1,5mm
PLMDPC1505R Placa dinamica cierre orif regular de 1,5mm
PLMDPC1505M Placa dinamica cierre orif mediano de 1,5mm

PLMDPC1505G Placa dinamica cierre orif grande de 1,5mm

TOR1504 Tornillos 1,5x4,0mm
TOR1505 Tornillos 1,5x 5.0mm
TOR1507 Tornillos 1,5x 7.0mm ‘
TOR1509 Tornillos 1,5x 9.0mm
TOR1511 Tornillos 1,5x 11,0mm
- TOR1513 - Tornillos 1,5x 13.0mm
TOR1515 Tornillos 1,5x, 15,0mm

PLMR2002 Placa recta de 2mm x 2 orificios
PLMR2004 Placa recta de 2mm x 4 orificios
PLMR2004PC Placa recta de 2mm x 4 orificios con puente corto

PLMR2004PL Placa recta de 2mm x 4 orificios con puente largo

Sedes v Delegaciones /] _l Tel. (+54~11) 4340-0800 - http://www:anmat.gov.ar - Replblica Argeniting
(A .

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. de Maye 869, CABA Alsing S85/671, TABA Ay, Caseres 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrane 1480, CABA

Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres - Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Remedios de.Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nadignal 117, k.10, Roquie Gohzdlez 1137, Eva Pardon 2456,

San Martin 1909, Mendoza Cordoba, COTECAR,; Paznrde los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov; de Mendoza Prav. de Cordoba Libres, Prov. de Corrigntes Misionas Prov, de Santa Fé



PLMR2006 Placa rect;a de 2mm x 6 orificios

PLMR2006PL Placa r1ecta de 2mm x 6 orificios con puente largo

PLMR2008 Placa rect%a de 2mm x 8 orificios

PLMR20016 Placa re
PLMOC2006 Placa or
PLMOC2008 Placa or
PLMLI20022 Placa "L
PLMLD20022 Placa "
PLMLIM20022 Placa
PLMLDM20022 Placa
PLMLIL20022 Placa '
PLMLDL20022 Placa
PLMLIM20033 Placa
PLMLDM2006 Placa '
PLMLIL20033 Placa '

PLMLDL20033 Placa

cta de 2mm x 16 orificios

bital de 2mm x 6 orificios curva

bital de 2mm x 8 oriffcios curva

" jzquierda de 2x2 orificios

L" derecha de 2x2 orificios

"L" izquierda media de 2mm 2x2 orificios
"L" derecha media de 2mm 2x2 orificios
L" izquierda larga de2mm 2x2 orificios
"L" derecha larga de 2mm 2x2 orificios
"L" izquierda media de2mm 3x3 orificios
L" derecha media de 2mm 3x3 orificios
L".izquierda larga de 2mm 3x3 orificios

"L" derecha larga de2mm 3x3 orificios

PLMZI2004 Placa "Z'

" izquierda de 2mm x4 orificios

|
PLMZD2004 Placa "Z" derecha de 2mm 4 orificios

PLMZIL2004 Placa "Z" izquierda larga de 2mmx 4 orificios

PLMZDL2004 Placa "

PLMT2006 Placa "T"

}

Z" derecha larga de 2mm x 4 orificios

90° de 2Zmm




Y2019 - ANC DE LA EXPORTACION™,

Miniszef‘io de Salud ¥ Eésarmk%o Social
Presidencia de la Nacién
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PLMTL2005 Placa "T" 90° larga de 2mm
PLMY2005 Placa "Y" de 2mm

~ PLMYM2005 Placa "Y" media de 2mm
PLMYL20035 Placa "Y" larga de 2mm
PLMX2006 Placa "X" de 2mm
PLMXM2006 Placa "X" media de 2mm
PLMXL2006 Placa "X" larga de 2mm
PLMA2008 Placa angulada de 2mm x 8 orificios
PLMA2006 Placa angulada de 2mm x 6 orificios
PLMA2020 Placa mentén avance de 2,0mm x 2,0mm-
PLMA2030 Placa mentdn avance de 2,0mm x 3,0mm
PLMA2040 Placa mentdén avance de 2,0mm x 4,0mm
PLMA2050 Placa mentdn avance de 2,0mm x 5,0mm
PLMA2060 Placa mentén avance de 2,0mm x 6,0mm
PLMA2070 Placa mentén avance de 2,0mm x 7,0mm
PLMA2080 Placa mentén avénce de 2,0mm x 8,0mm
PLMA2090 Placa mentén avance de Z,Omm X 9,0mm
PLMA20100 Placa mentén avance de 2,0mm X 10,0mm
PLMA20110 Placa mentén avance de 2,0mm X 11,0mm
PLMA20120 Placa mentén avance de 2,0mm x 12,0mm

PLMA20130 Placa mentén aVance de 2,0mm x 13,0mm

Sedes y Delegaciones u Tel. {+84-11) 4340-0800 - hitp://www:anmat.gov.ar ~ Replblica Argentina
Tt ’
Sede Central : Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869,.CABA Alsina 685/671, CABA Ay, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrans 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalads de Obispo Trejo 835, Ruta Nadioral 117, km 1D, Roque Gonzalez 1137, Eva Perén. 2456,
San Martly 1909, Mendoza Cérdoba, COTECAR,; Pasords los Posadas, Prov. da Santa Fé,

Provi: oe Mendoza Prov. de Cordoba Libras, Prov, de Corrigntes Misiones Prov. deSarta Fé




PLMA20140 Placa m§nt6n avance de 2,0mm x 14,0mm
PLMA20150 Placa menton avance de 2,.0mm x 15,0mm
PLMC20024 Placa celda de 2mm 2x4 orificios

PLMC20026 Placa cellda de 2mm 2x6 orificios -

PLMC20028 Placa celda de 2mm 2x8 orificios

PLMPC2005R Placa cierre orif regular de 2mm

PLMPC2005M Placa cierre orif mediano de 2mm
PLMPC2005G Placa cierre orif grande de 2mm
PLMDPC2005R Placa dinamica cierre orif regular de 2mm
PLMDPC2005M Placa dinamica cierre orif mediano de 2mm

PLMDPC2005G Placal dinamica cierre orif grande de 2mm

TOR2004 Tornillos 2,0x 4.0mm
TOR2005 Tornillos 2,0x 5,0mm
TOR2007 Tornillos 2,0x 7.0mm
TOR2009 Tornillos 2,0x 9.0mm
TOR2011 Tornillos 2,0x 11.0mm
TOR2013 Tornillos 2,0x 13.0mm
TOR2015 Tornillos 2,0x 15.0mm
TOR2017 Tornillos 2,0x 17.0mm

PLREB24002 Placa dp reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 2 orificios

PLREB24004 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 4 orificios

4
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. PLREB2404PC Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 4 orificios con
puente corto |
PLREB2004PL Placa de reconstruccién blogueada de 2,4mm recta de 4 orificios con
puente largo
PLREB2006 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 6 orificios
PLREB2006PL Placa de reconstruccion bloqueada de 2,4mm recta de 6.oriﬁcios con
puente largo
PLREB2008 Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm recta de 8 orificios
PLREB2010 Placa de réconstruccién bloqueéda de 2,4mm recta de 10 orificios
PLREB24016 Placa de reconstrucci(’)n blogueada de 2,4mm re>cta de 16 orificios
PLREB2408A Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm Placa angulada de 8
orificios
PLREB2406A Placa de reconstruccién bloqueada de 2,4mm Placa angulada de 6
orificios |
TOBL2404 Tornillos bloqueados 2,4x4 mm
TOBL2406 Tornillos blogueados 2,4x6 mm
TOBL2408 Tornillos blogueados 2,4x8 mm

. TOBL2410 Tornillos bloqueados 2,4x10 mm
TOBL2412 Tornillos bloqueados 2,4x12 mm
TOBL2414 Tornillos bloqueadbs 2,4x14 mm

TOBL2416 Tornillos bloqueados 2,4x16 mm

Sedes v Delegaciones n{vﬁ Tel. {(+54-11) 4340-0800 - httpi//www.anmat.gov.ar ~ Repiblica Argentina
Sede Centrad Sede alsina Sede INAME: Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mays 869, CABA Alsina 665/671, CARA VAV. Caseres 21681, CABA Estados Unidos 28, CARA Av. Belgraho 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres releg. Posadas Deleg. Santa Fé
Rémeadios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, k.10, Roque Gonzélez 1137, Eva Perén 2458,
San Martin $909, Mendoza - LCérdoba, CO.TE.CAR., Pasoide los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov: de Mendoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Comentes_ Misionss Prow, de Sarita Fé



|
\

TOBL2418 Tornillos t})quueados 2,4x18 mm
|

TOBL2420 Tornillos I?oloqueados 2,4x20 mm

TOBL2422 Tornillos t}:loqueados 2,4x22 mm

TOBL2424 Tornillos bloqueados 2,4x24 mm

TOBL2426 Tornillos Il')loqueados 2,4x26 mm
\

PLREDA2404204 Plai:a reconst. doble angulada4+20+4
PLREDAZ2405225 Placa reconst. doble angulada5+22+5
PLREDA2406186 Placa reconst. doble angulada6+18+6
PLREDA2406196 Placa reconst. doble angulada6+19+6

PLREDA2406206 Placa reconst. doble angulada6+20+6

PLREDA2406246 Placa reconst. doble angulada6+24+6

PLREA240618 Placa 1reconst.de 2,4Amm angulada 6+18

PLREA240619 Placa 1reconst. De 2,4 mm angulada 6+19

PLREA240620 Placa }reconst.de 2,4mm angulada6+20

PLREA240723 Placa recbnst.de 2,4Amm angulada7+23
PLREB2702 recta deiz orificios

PLREB2704 recta de14 orificios

PLREB270PC recta de 4 orificios con puente corto
PLREB270PL recta de 4 orificios con puente largo -
PLREB2706 recta de|6 orificios

PLREB2706PL recta de 6 orificios con puente largo

4
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Goblerno de Salud

pdhsa-003 Placa DHS con agujeros DCP de 3 orificios

pdhsa-004 Placa DHS con agujeros DCP de 4 orificios

pdhsa-006 Placa DHS con agujeros DCP de 6 orificios

pdhsa-008 Placa DHS con agujeros DCP de 8 orificios

pdhsa-010 Placa DHS con agujeros DCP de 10 orificios

pdhsa-012 Placa DHS con agujeros DCP de 12 orificios

ptha—014 Placa DHS con agujeros DCP de 14 orificios

pdhsa-016 Placa DHS con agujeros DCP de 16 orificios

- pdhsa-018 Placa DHS con agujeros DCP-de 18 orificios

pdhsa-020 Placa DHS con agujeros DCP de 20 orificios

plcpd—003
plcpd-004
plcpd-006
plcpd—008
plcp.d—010
plcpd-012
plcpd-014
plcpd-016
plcpd-018
plcpd-020
tdhs-050

Sedes v Delegaciones #

Placa LCP DHS de 3 orificios

Placa LCP DHS de 4orificios

Placa LCP DHS de 6 orificios

Placa LCP DHS de 8 orificios

Placa LCP DHS de 10 orificios
Placa LCP DHS de 12 orificios
Placa LCP DHS de 14 orificios

Placa LCP DHS de 16 orificios

Placa LCP DHS de 18 orificios

Placa LCP DHS de 20 orificios

Tornillo DHS de 50 mm

Minis%ej'io de Salud v Desarrolio Social
Presidencia de la Nacién

Tel {+54-11) 4340-0D800 - hitp://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

{

Sede Central ' ‘Sede Alsina Sede TNAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayb 869, CABA Alsina 685/671, CABA Ay, Caseres 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrane 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso-de los Libres ﬁéleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remeadios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nadignal 117, km. 10, Roque Gotizdlez 1137, Eva Perdn 24586,

San Martin 1909, Mendoza

Cérdoba, CO.TELAR,; Rasords los Posadas, Prov. de
Prov. de Mendoza Prév. de Cordoba Libres, Prov. de Cotfrigntes Misiones

Santa Fé,
Prov. de-Saitta Fé



tdhs-060
tdhs-070
tdhs-080
tdhs-090
tdhs-100
tdhs-110
tdhs-120
tdhs-130
tdhs-140
tdhs-150
pdcs-060
pdcs-080
pdcs-100
pdcs-120
pdcs-140
pdcs-160
pdcs-180
pdcs-200
pdcs-220

tdhs-035

Tornillo DHS de 60 mm
Tornillo fj_')HS de 70 mm
Tornillo DHS de 80 mm
Tornillo IBHS de 90 mm
DHS de 100 mm

Tornillo

Tornillo DHS de 110 mm

Tornillo PHS de 120 mm
Tornillo I‘DHS de 130 mm
Tornillo DHS de 140 mm
Tornillo|DHS de 150 mm
Placa DES de 6 orificios
Placa DCS de 8 orificios
Placa DCS de 10 orificios
Placa DCS de 12 orificios
Placa DCS de 14 orificios

Placa DCS de 16 orificios

Placa DCS de 18 orificios

Placa DCS de 20 orificios

‘ \
Placa DCS de 22 orificios

Tornillo de compresién DHS/DCS

dbldhs-035 Dispositivo de bloqueo DHS/DCS
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PLREB2708 recta de 8 orificios
PLREB2710 recta de 10 orificios
PLREB2716 recta de 16 orificios
PLREB2708A Placa angulada de 8 orificios
PLREB2706A Placa angulada de 6 orificios
TOBL2704 Tornillos bloqueados 2,7x4mm |
TOBL2706 Tornillos bquueados‘2,7x6mm
TOBL2710 Tornillos bloqueados 2,7x10mm
TOBL2712 Tornillos bloqueados 2,7*12mm
TOBL2714 Tornillos blogueados 2,7x14>mm
TOBL2716 Tornillos bloqueados 2,7x16mm
: TOBlL2718v Tornillos bloqueados 2,7x18mm
PLREDA2704204 Placa reconst. doble angulada4+20+4
PLREDA2705225 Placa reconst. doble angulada5+22+5
PLREDA2706186 Placa reconst. doble angulada6+18+6
PLREDA2706196 Placa reconst. doble angulada6+19+6
PLREDA2706206 Placa reconst. doble ahgulada6+20+6
' PLREDA2706246 Placa reconst. doble angulada6+24+6
PLREA270618 Placa reconst. angulada6+18
PLREA270619 Placa reconst. angulada6+19

PLREA270620 Placa reconst. angulada6+20

Sedes vy Delegaciones y Tal {+54-11) 4340-0800 -~ hifp;//www.arimiat.gov.ar ~ Replblica Argentina
A '

Sede Central ' Sede Alsina : Sede INAME Sede INAL Sade Prod. Médicos

Av. deé Mayo 869, CABA . Alsiria 665/871, CABA Ay, Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza Deleg, Cérdoba Deleyg. Paso de jos Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Remedios de-Escalada de Obispo Tredd 635, Ruta Nacional 117, 1D, Rogue Gonzalez 1137, Eva Pardn 2458,

San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TELAR,, Pasorde los Posadas; Prov. de Santa F&,

Prov; de Mendoza Prov. d& Cdrdoba Libres, Prov, de Cotrigntes Misiones Prov, daBarita F&



PLREA270723 Placa

reconst. angulada7+23

plimaor-00 Micromalla piso de orbita y maxilofacial
plpg-00 Placa piso de orbita preformada grande
plpm-00 ‘Placa piso de orbita preformada media
plpc-00 Placa piso de orbita preforrﬁada chica
plmadi-050050 Malla dinamica 50x50

plmadi-100100 Mall% dinamica 100x100

plmadi-150150 Malla dinamica 150x150

plmadi-150200 Malla dinamica 150x200

plmadi-200200 Malla dinamica =~ 200x200

torimf-2005 Tornillo
torimf-2007 Tornillo
torimf-2009 Tornillo
torimf-2011 Tornillo
torimf-2013 Tofnillo
torimf-2015 Tornillo
torimf-2405 Tornillo
torimf-2407 Tornillo
torimf-2409 Tornillo
torimf-2411 Tornillo

torimf-2413 Tornillo

iIMF 2,0x5 mm
IMF 2,0 X7 mm
IMF 2,0 X9 mm
IMF 2,0 x11 mm
IMF 2,0 x13 mm
IMF 2,0x 15mm
IMF 2,4x5 mm
IMF 2,4x7 mm
IMF 2,4 X9 mm
IMF 2,4 x11 mm

IMF 2,4 x13 mm
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torimf-2415 Tornillo IMF 2,4x 15mm

plosfb-50 Placa osteotomia Femur bloqueada x5mm
plosfb-75 Placa osteotohﬁia Femuf bloqueada x7,5mm
pIosfb—lOO Placa osteotomia Femur bloqueada x10mm
plosfb-125 Placa osteotomia Femur bquueadé x12,5mm
plosfb-150 Placa osteotomia Ferﬁur bloqueada x15mm
plosfb-175 Placa osteotomia Femur bloqueada x17,5mm

plosf-50 Placa osteotomia Femur x5mm

plosf-75 Placa osteotomia Femur x7,5mm

plosf-100 Placa osteotomia Femur x10mm
plosf-125 Placa osteotomia Femur x12,5mm
plosf-150 Placa osteotomia Femur x15mm

plosf-175 Placa osteotomia Femur x17,5mm
plostb-50 Placa osteotomia Tibia bloqueada x5mm
plostb-75 Placa osteotomia Tibia blogueada x7,5mm

plbstb—lOO Placa ostéotomia Tibia blogueada x10mm
plostb—125‘ Placa osteotomia Tibia bloqueada x12,5mm
plostb-150 Placa osteotomia Tibia bloqueada x15mm
plostb-175 Placa osteotomia Tibia bloqueada x17,5mm
plost-50 | Placa osteotomia Tibia x5mm

plost-75 Placa osteotomia Tibia x7,5mm

Sedes v Delegaciones

=

Tel. (+84-11) 4340-0800 ~ hitp://www.anmat.gov.ar - Rep(blica Argerntina

L L)
Sede Central Sede Alsina Sede INAME - Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av de Mays 869, CABA Alsina 655/671, CABA Ay, Caseérgs 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrand 1480, CABA
Dealeg. Mendoza Deleyg. Cordoba Dieleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas : Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacignal 117, km. 10, Roquis Gohzdlez 1137, Eva Perén 24586,
San Martin 1909, Mendoza Coérdoba, CO.TE.CAR,; Pasode los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov: dé Mendoza Prav., de Cordoba Libres, Prov. de Corrigntes Misionss Prov. deSanta Fé



plost-100 Placa osteotomia Tibia x10mm

plost-125 Placa osteotomia Tibia x12,5mm
plost-150 Placa osteotomia Tibia x15mm
plost-175 Placa osteotomia Tibia x17,5mm
pldcpr-04 : DCP recta de 4 orificios
pldcpr-05 | DCP recta de 5 orificios
pldcpr-06 DCP recta de 6 orificios
pldcpr-07 DCP recta de 7 orificios
pldcpr-08 | DCP recta de 8 orificios
pldcpr-09 ‘ DCP recta de 9 orificios
pidcpr-10 DCP recta de 10 orificios
pldcpr-11 DCP recta de 11 orificios
pldcpr-12 DCP recta de 12 orificios
pldcpr-13 DCP recta de 13 orificios
pldcpr-14 DCP recta de 14 orificios
pldcpr-15 DCP recta de 15 orificios
pldcpr-16 1 DCP recta de 16 orificios
pldcpr-17 ‘ DCP recta de 17 orificios
pldcpr-18 DCP recta de 18 orificios
pldcpr-19 DCP recta de 19 orificios
pldcpr-20 DCP recta de 20 orificios

%
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Alrretas v Teanologio Médies . ! :

petsp-00 Placa de estabilizacién trocantérea (TSP) DHS

petltsp-00 Placa de estabilizacién trocantérea bloqueable

petltsp-01 Placa de estabilizacién trocantérea bloqueable universal
plole-35 Placa olecranon 3,5

plphb-00 _ Placa bloqueada Palo de Hockey

plscb-00 Placa bloqueada Supracondile‘a

pldecpbba-00 Placa DCP bloqueada de bajo perfil Ancha

pldcpbba-01 Placa DCP bloqueada de bajo perfil Angosta

plobp-00 ~ Placa bloqueada oblicua bajo perfil

pldcpdba-00 Placa LC DCP b’loqueéda dindmica de bajo perfil Angosta

pldcpdba-01 Placa LC DCP bloqueada dinamica bajo perfil Ancha

plcima-00 ' Placa bloqueada clavicula medial anatémica

pltu-1304 Placa 1/3 de tubo de 4

pltu-1305 - Placa 1/3 de tubo de 5

pltu-1306 Placa 1/3 de tubo de 6

pltu-1307 Placa 1/3 de tubo de 7

pltu-1308 - Placa 1/3 de tubo de 8

pltu-1309 Placa 1/3 de tubo de 9

pltu-1310 Placa 1/3 de tubo de 10

pltu-1311 Placa 1/3 de tubo de 11

pltu-1312 Placa 1/3 de tubo de 12
Sedes v Delegaciones l[ v 4 Tal. (+54~11) 4340-0800 - hitp://www.arirmat.gov.ar - Réptblica Argenting
Sede Central | g Sexde Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mayt 869, CABA Alsina 685/671, CABA Ay, Caseres 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrans 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres' - Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trajo 835, Ruta Nacional 117, ke 10, Rogue Gonzdlez 1137, Eva Perén 2458,
San Martiy 1908, Mendozs Cordoba, CQ.TE,CAR,, Pasoda os ’ Posadas, Prov. de Santa Fg,

Prov; de Meridoza Prev. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrigntes Misiones Prov. de Santa Fe



pltu-1313 Placa 1/3 de tubo de 13

pltu-1314 ‘ Placa 1/3 de tubo de 14
pltu-1315 Placa 1/3 de tubo de 15
pltu-1316 Placa 1/3 de tubo de 16
pltu-1317 Placa 1/3 de tubo de 17
pIt_u—1318 | Placa 1/3 de tubo de 18
pltu-1319 Placa 1/3 de tubo de 19
pltu-1320 Placa 1/3 de tubo de 20
pltu-1321 Placa 1/3 de tubo de 21
pltu-1322 Placa 1/3 de tubo de 22
plph-00 Placa tipo Philo

pIoc-OO Placa en "8"

pltreb-00 Placa Trebol

‘pbpbp-050 Placa de§ bloqueo y perfil bajo con 5 orificios para cara externa del
peroné i

pbpbp-070 Placa dg bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para cara externa del
peroné i
pbpbp-090 Placa de bloqueo y perfil bajo con 9 orificios para cara externa del
peroné
pbpbp-110 Placa de bloqueo y perfil bajo con 11 orificios para cara externa del

peroné

/
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pbpbp-130 Placa de bloqueo y perfil bajo con 13 orificios para cara externa del

peroné
pbcep-09

pbcep-11

0 Placa de bloqueo con 9 orificios para cara externa del peroné

0 Placa de bloqueo con 11 orificios para cara externa del peroné

pbcep-130 Placa de bloqueo con 13 orificios para cara externa del perdné

pbpbcit-070 Placa de bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para cara interior de la

tibia

pbpbcit-090 Placa de bloqueo y perfil béjo con 9 orificios para cara interior de la

tibia

pbpbcat-050 Placa de bloqueo y perfil bajo con 5 orificios para cara anterior de la

tibia

pbpbcat-070 Placa de bloqueo y perfil bajo con 7 orificios para cara anterior de la

tibia
ptha-00
plot-90
ploto-00
plol-00
Plpi-00
tpo-3514
tpo-3516
tpo-3518

Sedes v Delegaciones /{

Placa bloqueada humero anatomica

Placa osteosintesis tipo "T"
Placa osteosintesis tipo "T"

Placa osteosintesis tipo "L"

Placa tipo Pi
Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x14mm
Tornillo para placa de bsteoéisntesis 35 mm x16mm
Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x18mm

Tel. (+54~11) 4340-0800 - hitp://www.animat.gov.ar - Rep(blica Argentina

- Seds Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mays 869, CABA Alsing 665/671, CABA Ay, Casergs 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av, Belgrane 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Dieleg, Paso de los Libres Deleg. Posadas Delea. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km 10, Roque Gonzélez 1137, Eva Peron 2458,
San Martln 1908, Mendoza Lordoba, COTE.CAR,, Pasude los Posadas, Prov. de Santa Feé,

Prov; de Meridoza Prav. de Cordoba Libres, Prov, de Cofrigntes Mistones » Prov. da Santa Fé



tpo-3520
tpo-3522
tpo-3524
tpo-3526
tpo-3528
tpo-3560
tpo-3532
tpo-3534
tpo-3536
tpo-3538
tpo-3540
tpo-3542
tpo-3544
tpo-3546
tpo-3548
tpo-3550
tpo-3552
tpo-3554
tpo-3556
tpo-3558

tpo-3560

/

}Tornillo para placa
%Tornillo para placa
‘Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
‘Tornillo para placa
‘Tornillo para placa
Tornillo para placa
To_rnillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa

Tornillo para placa

de osteosisntesis 35 mm x20mm
de osteosisntesis 35 mm x22mm .
de osteosisntesis 35 mm x24mm
de osteosisntesis 35 mm x26mm
de osteosisntesis 35 mm x28mm
de osteosisntesis 35 mm x30mm
de osteosisntesis 35 mm x32mm
de osteosisntesis 35 mm x34mm
de osteosisntesis 35 mm x36mm
de osteosisntesis 35 mm x38mm
de osteosisntesis 35 mm x40mm
de osteosisntesis 35 mm x42mm
de osteosisntesis 35 mm x44mm
de osteosisntesis 35 mm x46mm
de osteosisntesis 35 mm x48mm
de osteosisntesis 35 mm x50mm
de osteosisntesis 35' mm x52mm
de osteosisntesis 35 mm x54mm
de osteosisntesils 35 mm x56mm
de osteosisntesis 35 mm x58mm

de osteosisntesis 35 mm x60mm
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tpo-3562 Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x62mm

tpo-3564 . Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x64mm

tpo—3566 Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x66mm

tpo-3568 ~ Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x68mm

tpo-3570 Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x70mm

tpo-3572 Tornillo para placa de ostéosisntesis 35 mm X72mm

tpo-3574 Tornillo para placa de osteosisnteéis 35 mn;n x74mm

tpo—.3576 - Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x76mm

tpo—357i8 Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x78mm

tpo-3580 ~ Tornillo para placa de osteosisntesis 35 mm x80mm

tpo-4014 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x14mm

tpo-4016 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x16mm

tpo-4018 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x18mm

tpo-4020 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x20mm

tpo-4022 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x22mm

tpo-4024 - Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x24h1m

tpo-4026 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x26mm

tpo-4028 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x28mm

tpo-4030 Torrﬁllo péra placa de osteosisntesis 40 mm x30mm

tpo-4032 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x32mm

tpo-4034 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x34mm
Sedes y Delegaciones H ’ Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repa%;nca Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME - Sede INAL Sede Prod. Médicos
A de Mayt 869, CABA Alsiria 665/671, CABA Ay. Casergs 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrand 1480, CABA _
Remectos e Soaaiad de Tt Rasheaam theT Romemasdes, D heron 2436,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa F§,

Prov; dé Mandoza Prav. de Cdrdoba Libres, Prov. de Corrigintes Misiones Prov. dg: Satta Fé



tpo-4036
tpo-4038
tpo-4040
tpo-4042
tpo-4044
tpo-4046
tpo-4048
tpo-4050
tpo-4052
tpo-4054
tpo-4056
tpo-4058
tpo-4060
tpo-4062
tpo-4064
tpo-4066
tpo-4068
tpo-4070
tpo-4072
tpo-4074

tpo-4076

Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa

Tornillo para placa

Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa

Tornillo para placa

Tornillo para placa
%Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
iTorniIIo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa
Tornillo para placa

Tornillo para placa

Tornillo para placa

de osteosisntesis 40 mm x36mm
de osteosisntesis 40 mm x38mm
de osteosisntesis 40 mm x40mm
de osteosisntesis 40 mm x42mm
de osteosisntesis 40 mm x44mm
de osteosisntesis 40 mm x46mm
de osteosisntesis 40 mm x48mm
de osteosisntesis 40 mm x50mm
de osteosisntesis 40 mm x52mm
de osteosisntesis 40 mm x54mm
de osteosisntesis 40 mm x56mm
de osteosisntesis 40 mm x58mm
de osteosisntesis 40 mm x60mm
de osteosisntesis 40 mm x62mm
de osteosisntesis 40 mm x64mm
de osteosisntesis 40 mm x66mm
de osteosisntesis 40 mm x68mm
de osteosisntesis 40 mm x70ﬁ1m
de osteosisntesis 40 mm x72mm
de osteosisntesis 40 mm x74mm

de osteosisntesis 40 mm x76mm
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tpo-4078 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x78mm
tpo-4080 Tornillo para placa de osteosisntesis 40 mm x80mm
plvbd—40 | Placa volar bloqueada doble hilera de 4 orificios
plvbd-50 Placa volar bloqueada doble hilera de 5 orificios
plvbd-60 Placa volar bloqueada doble hilera de 6 oriff\c:ios
plvbd-70 Plac_a volar bloqueada doble hilera de Zorificios
plvbd-80 | Placa volar bloqueada doble hilera de 8 orificios
plvbd-90 Placa volar bloqueada doble hilera de 9 orificios
plvbd-100 Placa volar bloqueada doble hilera de 10 orificios
plvbad-40 Placa volar blogueada anatomica dobl.e hilera de 4
plvbad-50 Placa volar bloqueada anatomica doble hilera de 5
plvbad-60 Placa volar bloqueada anatomica doblé hilera de 6
plvbad-70 ' Placa volar bloqueada anatomica doble hilera de 7

‘ vabad¥80 "Placa volar bloqueada anatomica doble hilefa de 8
plvbad-90 Placa volar bloqueada anatomica doble hilera de 9

plvbad-100 Placa volar bloqueada anatomica doble hilera de 10

plcdc-00 Placa para calcaneo derecha chica

pledm-00 Placa para calcaneo derecha mediana

‘plcic-00 Placa para calcaneo izquierda chica

plcim-00 Placa para calcaneo lzqu1erda mediana

plib-9005 Placa "L" bloqueada de 90° de 5 orificios
Sedes.y Delegaciones lj Tal. (4—54&1} 4340-0800 - http://wwviranmat.gov.ar - Replblica Argeritina

} ;

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de MaybB69, CABA Alsiria 6857671, CABA Ay, Casergs 2181, CABA - Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Coérdoba Deley. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 835, Ruta Nacdisral 117, k.10, Roque Gonhzdlez 1137, Eva Perén 24586,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, COTECAR, Pasode los . Posades, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Cotrigéntes Misiones ’ Prov, de-Santa Fé



pllb-9006
plib-9007
plib-9008
pllb-9009
pllb-9010
pllb-10005 Placa
pllb-10006 Placa
pllb-10007 Placa
pllb-10008 Placa
pllb-10009 Placa
pllb-10010 Placa
pltb-08

pltb-09

pltb-10

pltb-11

pltb-12

pltb-13

pltb-14

pirb-08

pirb-09

pirb-10

/

npm
n L.u
L
"
wpn

n Lll

p

Placa
Placa
1 Placa
Placa

Placa

aca en
aca en
dacCa en
dCa en
aca en
aCa en

dacCa en

"L" blogueada de 90° de 6 orificios
"L" bloqueada de 90° de 7 orificios
"L" bloqueada de 90° de 8 orificios
"L" bloqueada de 90° de 9 orificios

"L" bloqueada de 90° de 10 orificios

bloqueada de 100° de 5 orificios
blogueada de 100° de 6 orificios
bloqueada de 100° de 7 orificios
bloqueada de 100° de 8 orificios
}bloqueada de 100° de 9 orificios

bloqueada de 100° de 10 orificios

"T" bloqueada de 8 orificios
"T" bloqueada de 9 orificios
"T" bloqueada de 10 orificios
"T" bloqueada de 11 orificios
"T" bloqueada de 12 orificios
"T" bloqueada de 13 orificios

"T" bloqueada de 14 orificios

aca recta bloqueada de 8 orificios
aca recta bloqueada de 9 orificios

aca recta bloqueada de 10 orificios
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" Placas "H" bloqueadas de 7 orificios

plhb-08 Placas "H" bloqueadas de 8 orificios

plhb-09 Placas "H" bloqueadas de 9 orificios

plhb-10 Placas "H" bloqueadas de 10 orificios

plby-05 Placa bloqueada en "Y" de 5 orificios

plby-06 Placa bloqueada en “Y"‘de 6 orificios

plby-07 ' Placa bloqueada en "Y" de 7 orificios

plby-08 Placa bloqueada en "Y" de 8 oriﬁcibs

tob2408 Tornillos bloqueados 2,4mm de 8 mm

tob2410 Tornillos blogueados 2,4mm de 10mm

tob2412 Tornillos bloqueados 2,4mm de 12mm

tob2414 Tornillos bloqueados 2,4n‘im de 14mm

tob2416 Tornillos bloqueados 2,4mm de 16mm

tob2418 Tornillos bloqueadbs 2,4mm de 18mm

tob2420 Tornillos bloqueados 2,4mm de 20mm

tob2422 Tornillos bloqueados 2,4mm de 22mm

tob2424 Tornillos bloqueados 2,4mm de 24mm

tob2426 Tornillos bloqueados 2,4mm de 26mm

tob2428 Tornillos bquueados 2,4mm de 28mm

tob2430 Tornillos bloqueados 2,4mm de 30mm

tob3508- Tornillos blodueados 3,5mm de 8 mm
Sedes y Delegaciones: ” Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repiblica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av, de Mays 869, CABA Alsina 665/671, CABA Ay, Casergs 2181, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrans 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km. 10, Roque Gonzalez 1137, Eva Perén 2456,
STt W S . o




tob3510
tob3512
tob3514
tob3516
tob3518
tob3520
tob3522
tob3524
tob3526
tob3528
tob3530
pinb2008
mnb2010
pinb2012
pinb2014
pinb2016
pinb2018
pinb2020
pinb2022
pinb2024

pinb2026

Tornillos bloqueados 3,5mm de 10mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 12mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 14mm
"l'ornillos bloqueados 3,5mm de 16mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 18mm
Torn.illos blogueados 3,5mm de 20mm

Tornillos bloqueados 3,5mm de 22mm

~ Tornillos bloqueados 3,5mm de 24mm

Tornillos bloqueados 3,5mm de 26mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 28mm
Tornillos bloqueados 3,5mm de 30mm

| Pines bloqueados 2,0mm de 8 mm

: E'Pines bloqueados 2,0mm de 10mm

Pines bloqueados 2,0mm de 12Zmm
Pines bloqueados Z,Omm de 14mm
Pines bloqueados 2,0mm de 16mm
Pines bloqueados 2,0mm de 18mm
Pines bloqueados 2,0mm de 20mm
Pines bloqueados 2,0mm de 22mm
Pines bloqueados 2,0mm de 24mm

Pines bloqueados 2,0mm de 26mm
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pinb2028 Pines bloqueados 2,0mm de 28mm

| pinb2030 Pines bloqueados 2,0mm de 30mm

clis-20 Clavija isoelastica ¢2,0

clis-25 Clavija isoelastica 2,5

clis-30 . Clavija isoelastica 3,0

clis-35 , Clavija isoelastica 3,5

clis-40 Clavija isoelastica g4,0

cldiso-10 Clavija detensora isoelastica con tope ¢1,.0

cldiso-15 Clavija detensora isoelastica con tope @1,5

cldiso-20 Clavija detensora isoelastica con tope ©2,0

cldiso-25 | Clavija detensora isoelastica con tope @2,5

cldiso-30 " Clavija detensora isoelastica con tope b3,0

clro-10 Clavija roscada @1,0

clro-15 - Clavija roscada ¢1,5

clro-20 Clavija roscada 2,0

clro—25b Clavija roscada .¢2,5

clro-30 Clavija roscéda 23,0

clco-10 Clavija comin ¢1,0

lco-15 Clavija comun g1,5

clco—v20 Clavija comun @2,0

p{ clco-25 Clavija comun 2,5

Sedes v Delegaciones | Tel. (+54-11) 4340-0800 ~ hitp://www.anmat.gov.ar - Re’.péblica Argentina
Sede Central | Sede Alsina Serle INAME Sede INAL Bede Prod. Médicos
A, de Mayo 864, CABA Alsing 665/671, CABA Ay, Casergs 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA - Av. Belgrand 1480, CABA
Deleg. Mendoza . Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remeadios de Escalads de Obispo Trejd 835, Ruta Nadional 117, km. 10, Rogue Gonzdlez 1137, Eva Pardn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, ’ COTECAR,, Pasoda los Posadas, Prov. de Santa Fg,

Prov; de Meridoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Cofrigntes Misiones. Prov. de Satitg Fé



clco-30 tlavija comun @3,0

Instrumental Asocia(ﬁo

Periodo de vida util: %N/A

Forma de presentacijén: por unidad, no estéril .

Condicién de uso: Vénta exdusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Fabricante: |

Kirurgia SRL

Lugar/es de elaboraéién:

Oueyrredon 4657 Rojsario—Sa'nta' Fé-Argentina.

Se extiende el presente Certificado de Autorizaciéon e Inscripcion del PM-1456-7,
con una vigencia @e cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicion

autorizante.

Expediente N©° 1—47-331 10-2243-18-9

Disposicion N© g g} A 0
4 : 4 3 :.._

7
20 e 14
[ 'w?;@a :;;:32{;\3 f
R Br. CARL®S CHIALE

Administrador Nacional
AN.M.AT.



	fecha: Viernes 20 de Diciembre de 2019
	numero_documento: DI-2019-10449-APN-ANMAT#MSYDS
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Carlos Alberto Chiale
	cargo_0: Administrador
	reparticion_0: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
	Pagina_1: Página 1 de 12
	Pagina_2: Página 2 de 12
	Pagina_3: Página 3 de 12
	Pagina_4: Página 4 de 12
	Pagina_5: Página 5 de 12
	Pagina_6: Página 6 de 12
	Pagina_7: Página 7 de 12
	Pagina_8: Página 8 de 12
	Numero_12: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_10: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_11: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_12: Página 12 de 12
	Pagina_10: Página 10 de 12
	Pagina_11: Página 11 de 12
	Numero_4: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_3: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_6: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_5: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_8: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_7: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_9: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_2: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Numero_1: IF-2019-101406386-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_9: Página 9 de 12


