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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion

Disposicion
NUmero: DI-2019-10520-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 27 de Diciembre de 2019

Referencia: 1-47-3110-2315-19-1

VISTO e Expediente N° 1-47-3110-2315-19-1 del Registro de esta Administracion Nacional de Medicamentos,
Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDCO:

Que por las presentes actuaciones OSTEO IMPLANTS S.R.L., solicita se autorice la inscripciéon en € Registro
Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administracion Nacional, de un nuevo producto
medico.

Que las actividades de elaboracion y comercializacién de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley
16463, e Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada a ordenamiento juridico nacional
por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacién técnica producida por € Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que
el producto estudiado retine los requisitos técnicos que contempla la normalegal vigente, y que los establecimientos
declarados demuestran aptitud para la elaboracion y el control de calidad del producto cuya inscripcion en el
Registro se solicita

Que corresponde autorizar lainscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se acttia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por dllo;



EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en e Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Meédica (RPPTM) de la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT) del
producto médico marca KONIGSEE IMPLANTATE nombre descriptivo SISTEMA DE OSTOSINTESIS PARA
MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO y nombre técnico SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA,
de acuerdo con lo solicitado por OSTEO IMPLANTS S.R.L., con los Datos Identificatorios Caracteristicos que
figuran a pie de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2019-100227572-APN-INPM#ANMAT.

ARTICULO 3°- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados debera figurar la leyenda “Autorizado por la
ANMAT PM-1924-26", con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacién e Inscripcion en el RPPTM con |os datos caracteristicos
mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorizacion serd de cinco (5) afios, a partir de la fecha de la
presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica
a nuevo producto. Por e Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese a interesado, haciéndole entrega de la
presente Disposicion, conjuntamente con rétul os e instrucciones de uso autorizados 'y el Certificado mencionado en
el articulo 4°. Girese a la Direccion de Gestion de Informacion Técnica a los fines de confeccionar € leggo
correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA DE OSTOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO.

Codigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 16-027 SISTEMAS ORTOPEDICOS DE FIJACION
INTERNA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): KONIGSEE IMPLANTATE
Clase de Riesgo: |11

Indicacidn/es autorizada/s. configuraciones de fracturas que sean susceptibles a sistema de placas y tornillos de
fijacion, donde el tamafio, formay localizacién del hueso fracturados sean apropiados para la utilizacion de la placa
especifica. Estas configuraciones pueden ser las siguientes. fracturas, osteotomias; cirugia reparadora;



intervenciones de revision donde otros tratamientos o dispositivos hayan fracasado; estabilizacion o fijacion de
fracturas; intervenciones quirurgicas de reconstruccion 0sea; fijacion temporal que brinda estabilizacion indirecta de
fracturas; procedimientos de revision, lafusion de articulaciones y la reconstruccion de miembros inferiores

Modelo/s:

3.7351.22 Tornillo de transfijacion con puntay ranura;@5,0x22; T
3.7302.30 Tornillo TESA con punta;@5,0x30; T

3.721.09 Tornillo de sujecion para distanciador;M4x9; T
3.549.90 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x90;RC;ar; T
3.549.85 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x85;RC;ar; T
3.549.80 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x80;RC;ar; T
3.549.75 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x75;RC;ar; T
3.549.70 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x70;RC;ar; T
3.549.65 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x65;RC;ar; T
3.549.60 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x60;RC;ar; T
3.549.55 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x55;RC;ar; T
3.549.50 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x50;RC;ar; T
3.549.45 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x45;RC;ar; T
3.549.42 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x42;RC;ar; T
3.549.40 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x40;RC;ar; T
3.549.38 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x38;RC;ar; T
3.549.34 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x34;RC;ar; T
3.549.30 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x30;RC;ar; T
3.549.26 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x26;RC;ar; T
3.549.22 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x22;RC;ar; T
3.549.18 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x18;RC;ar; T
3.549.14 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x14;RC;ar; T

3.549.12 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x12;RC;ar; T



3.545.90

3.545.85

3.545.80

3.545.75

3.545.70

3.545.65

3.545.60

3.545.56

3.545.55

3.545.54

3.545.52

3.545.48

3.545.46

3.545.44

3.545.16

3.545.14

3.545.12

3.535.95

3.535.90

3.535.85

3.535.80

3.535.75

3.535.70

3.527.115

3.527.110

3.527.105

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x90;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x85;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x80;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x75;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x70;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x65;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x60;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x56;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x55;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x54,RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x52;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x48;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x46;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x44;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x16;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x14;RC;ar; T

Tornillo cortical con rosca conica;@4,5x12;RC;ar; T

Tornillo perforado,@7.5mm,di2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 95/16mm
Tornillo perforado,@d7.5mm,@i2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 90/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,3i2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 85/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,di2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 80/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,3i2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 75/16mm
Tornillo perforado,@d7.5mm,di2.9,aum,af ,ac,cr,izq. 70/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,3i2.9,af ,ac,cr,izq. 115/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,di2.9,af ,ac,cr,izq. 110/16mm

Tornillo perforado,@7.5mm,di2.9,af ,ac,cr,izq. 105/16mm



3.527.100

3.525.95

3.525.90

3.525.85

3.525.80

3.525.75

3.525.70

3.525.65

3.525.60

3.525.55

3.525.50

3.525.45

3.525.140

3.525.135

3.525.130

3.525.125

3.525.120

3.525.115

3.525.110

3.525.105

3.525.100

3.523.95

3.523.90

3.523.85

3.523.80

3.523.75

Tornillo perforado,@7.5mm,di2.9,af ,ac,cr,izq. 100/16mm
Tornillo perforado;@6,5x95;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x90;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x85;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x80;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x75;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x70;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x65;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x60;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x55;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x50;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x45;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x140;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x135;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x130;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x125;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x120;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x115;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x110;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x105;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x100;RC;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x95;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x90;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x85;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x80;rosca 32;ap,rc,ar; T

Tornillo perforado;@6,5x75;rosca 32;ap,rc,ar; T



3.523.70

3.523.65

3.523.60

3.523.55

3.523.50

3.523.45

3.523.140

3.523.135

3.523.130

3.523.125

3.523.120

3.523.115

3.523.110

3.523.105

3.523.100

3.520.95

3.520.90

3.520.85

3.520.80

3.520.75

3.520.70

3.520.65

3.520.60

3.520.55

3.520.50

3.520.45

Tornillo perforado;@6,5x70;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x65;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x60;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x55;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x50;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x45;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x140;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x135;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x130;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x125;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x120;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x115;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x110;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x105;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x100;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x95;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x90;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x85;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x80;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x75;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x70;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x65;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x60;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x55;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x50;rosca 16;ap,rc,ar; T

Tornillo perforado;@6,5x45;rosca 16;ap,rc,ar; T



3.520.40

3.520.35

3.520.30

3.520.140

3.520.135

3.520.130

3.520.125

3.520.120

3.520.115

3.520.110

3.520.105

3.520.100

3.439.72

3.439.68

3.439.66

3.439.64

3.439.62

3.439.60

3.439.58

3.439.56

3.439.54

3.439.52

3.439.50

3.439.48

3.439.46

3.439.44

Tornillo perforado;@6,5x40;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x35;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x30;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x140;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x135;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x130;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x125;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x120;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x115;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x110;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x105;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@6,5x100;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x72;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x68;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x66;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x64;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x62;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x60;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x58;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x56;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x54;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x52;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x50;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x48;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x46;RC;ap,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x44;RC;ap,ar; T



3.439.42

3.439.40

3.439.38

3.439.36

3.439.34

3.439.32

3.439.30

3.439.28

3.439.26

3.439.24

3.439.22

3.439.20

3.435.72

3.435.68

3.435.66

3.435.64

3.435.62

3.435.60

3.435.58

3.435.56

3.435.54

3.435.52

3.435.50

3.435.48

3.435.46

3.435.44

Tornillo perforado;@4,5x42;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x40;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x38;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x36;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x34;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x32;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x30;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x28;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x26;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x24;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x22;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x20;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x72;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x68;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x66;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x64;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x62;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x60;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x58;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x56;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x54;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x52;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x50;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x48;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x46;RC;ar; T

Tornillo perforado;@4,5x44;RC;ar; T



3.435.42

3.435.40

3.435.38

3.435.36

3.435.34

3.435.32

3.435.30

3.435.28

3.435.26

3.435.24

3.435.22

3.435.20

3.434.72

3.434.68

3.434.66

3.434.64

3.434.62

3.434.60

3.434.58

3.434.56

3.434.54

3.434.52

3.434.50

3.434.48

3.434.46

3.434.44

Tornillo perforado;@4,5x42;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x40;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x38;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x36;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x34;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x32;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x30;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x28;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x26;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x24;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x22;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x20;RC;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x66;rosca 22;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x64;rosca 21;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x62;rosca 21;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x60;rosca 20;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x58;rosca 20;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x56;rosca 19;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x54;rosca 19;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x52;rosca 17;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x50;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x48;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x46;rosca 15;ap,rc,ar; T

Tornillo perforado;@4,5x44;rosca 15;ap,rc,ar; T



3.434.42

3.434.40

3.434.38

3.434.36

3.434.34

3.434.32

3.434.30

3.434.28

3.434.26

3.434.24

3.434.22

3.434.20

3.430.72

3.430.68

3.430.66

3.430.64

3.430.62

3.430.60

3.430.58

3.430.56

3.430.54

3.430.52

3.430.50

3.430.48

3.430.46

3.430.44

Tornillo perforado;@4,5x42;rosca 14;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x40;rosca 13;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x38;rosca 13;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x36;rosca 12;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x34;rosca 11;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x32;rosca 11;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x30;rosca 10;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x28;rosca 9;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x26;rosca 9;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x24;rosca 8;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x22;rosca 7;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x20;rosca 7;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x72;rosca 24;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x66;rosca 22;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x64;rosca 21;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x62;rosca 21;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x60;rosca 20;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x58;rosca 20;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x56;rosca 19;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x54;rosca 19;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x52;rosca 17;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x50;rosca 16;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x48;rosca 16;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x46;rosca 15;ar; T

Tornillo perforado;@4,5x44;rosca 15;ar; T



3.430.42

3.430.40

3.430.38

3.430.36

3.430.34

3.430.32

3.430.30

3.430.28

3.430.26

3.430.24

3.430.22

3.430.20

3.428.95

3.428.90

3.428.85

3.428.80

3.428.75

3.428.70

3.428.65

3.428.120

3.428.115

3.428.110

3.428.105

3.428.100

3.427.95

3.427.90

Tornillo perforado;@4,5x42;rosca 14;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x40;rosca 13;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x38;rosca 13;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x36;rosca 12;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x34;rosca 11;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x32;rosca 11;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x30;rosca 10;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x28;rosca ;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x26;rosca 9;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x24;rosca 8;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x22;rosca 7;ar; T
Tornillo perforado;@4,5x20;rosca 7;ar; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x95; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x90; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x85; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x80; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x75;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x70;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x65; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x120; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x115; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x110;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x105; T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x100;T
Tornillo perforado;@7x95;RC;rc,ar; T

Tornillo perforado;@7x90;RC;rc,ar; T



3.427.85

3.427.80

3.427.75

3.427.70

3.427.65

3.427.60

3.427.55

3.427.50

3.427.45

3.427.40

3.427.35

3.427.30

3.427.130

3.427.125

3.427.120

3.427.115

3.427.110

3.427.105

3.427.100

3.424.95

3.424.90

3.424.85

3.424.80

3.424.75

3.424.70

3.424.65

Tornillo perforado;@7x85;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x80;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x75;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x70;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x65;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x60;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x55;RC;re,ar; T
Tornillo perforado;@7x50;RC;re,ar; T
Tornillo perforado;@7x45;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x40;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x35;RC;re,ar; T
Tornillo perforado;@7x30;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x130;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x125;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x120;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x115;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x110;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x105;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x100;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x95;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x90;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x85;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x80;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 32;ap,rc,ar; T

Tornillo perforado;@7x65;rosca 32;ap,rc,ar; T



3.424.60

3.424.55

3.424.50

3.424.45

3.424.40

3.424.130

3.424.125

3.424.120

3.424.115

3.424.110

3.424.105

3.424.100

3.422.95

3.422.90

3.422.85

3.422.80

3.422.75

3.422.70

3.422.65

3.422.60

3.422.55

3.422.50

3.422.45

3.422.40

3.422.135

3.422.130

Tornillo perforado;@7x60;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x42;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x130;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x125;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x105;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x100;rosca 32;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x95;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x90;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x85;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x80;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x65;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x60;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x40;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x135;rosca 32;rc,ar; T

Tornillo perforado;@7x130;rosca 32;rc,ar; T



3.422.125

3.422.120

3.422.115

3.422.110

3.422.105

3.422.100

3.414.95

3.414.90

3.414.85

3.414.80

3.414.75

3.414.70

3.414.65

3.414.60

3.414.55

3.414.50

3.414.45

3.414.40

3.414.35

3.414.30

3.414.130

3.414.125

3.414.120

3.414.115

3.414.110

3.414.105

Tornillo perforado;@7x125;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x105;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x100;rosca 32;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x95;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x90;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x85;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x80;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x65;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x60;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x40;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x35;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x30;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x130;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x125;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 16;ap,rc,ar; T

Tornillo perforado;@7x105;rosca 16;ap,rc,ar; T



3.414.100 Tornillo perforado;@7x100;rosca 16;ap,rc,ar; T
3.412.95 Tornillo perforado;@7x95;rosca 16;rc,ar; T
3.412.90 Tornillo perforado;@7x90;rosca 16;rc,ar; T
3.412.85 Tornillo perforado;@7x85;rosca 16;rc,ar; T
3.412.80 Tornillo perforado;@7x80;rosca 16;rc,ar; T
3.412.75 Tornillo perforado;@7x75;rosca 16;rc,ar; T
3.412.70 Tornillo perforado;@7x70;rosca 16;rc,ar; T
3.412.65 Tornillo perforado;@7x65;rosca 16;rc,ar; T
3.412.60 Tornillo perforado;@7x60;rosca 16;rc,ar; T
3.412.55 Tornillo perforado;@7x55;rosca 16;rc,ar; T
3.412.50 Tornillo perforado;@7x50;rosca 16;rc,ar; T
3.412.45 Tornillo perforado;@7x45;rosca 16;rc,ar; T
3.412.40 Tornillo perforado;@7x40;rosca 16;rc,ar; T
3.412.35 Tornillo perforado;@7x35;rosca 16;rc,ar; T
3.412.30 Tornillo perforado;@7x30;rosca 16;rc,ar; T
3.412.130 Tornillo perforado;@7x130;rosca 16;rc,ar; T
3.412.125 Tornillo perforado;@7x125;rosca 16;rc,ar; T
3.412.120 Tornillo perforado;@7x120;rosca 16;rc,ar; T
3.412.115 Tornillo perforado;@7x115;rosca 16;rc,ar; T
3.412.110 Tornillo perforado;@7x110;rosca 16;rc,ar; T
3.412.105 Tornillo perforado;@7x105;rosca 16;rc,ar; T
3.412.100 Tornillo perforado;@7x100;rosca 16;rc,ar; T
3.310.52 Tornillo portante manguito para KFN;@12x52; T
3.190.95 Tornillo de esponjosa;36,5x95;RC; T
3.190.90 Tornillo de esponjosa;36,5x90;RC; T

3.190.85 Tornillo de esponjosa;@36,5x85;RC; T



3.190.80

3.190.75

3.190.70

3.190.65

3.190.60

3.190.55

3.190.50

3.190.45

3.190.40

3.190.35

3.190.30

3.190.25

3.190.20

3.190.15

3.190.130

3.190.125

3.190.120

3.190.115

3.190.110

3.190.105

3.190.100

3.183.95

3.183.90

3.183.85

3.183.80

3.183.75

Tornillo de esponj0sa;@6,5x80;RC; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x75;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x70;RC; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x65;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x60;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x55;RC; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x50;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x45;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x40;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x35;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x30;RC; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x25;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x20;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x15;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x130;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x125;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x120;RC; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x115;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x110;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x105;RC; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x100;RC; T
Tornillo de esponjosa; @6x95;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6x90;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6x85;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6x80;rosc.32; T

Tornillo de esponjosa;@6x75;rosc.32; T



3.183.70

3.183.65

3.183.60

3.183.55

3.183.50

3.183.45

3.180.95

3.180.90

3.180.85

3.180.80

3.180.75

3.180.70

3.180.65

3.180.60

3.180.55

3.180.50

3.180.45

3.180.150

3.180.145

3.180.140

3.180.135

3.180.130

3.180.125

3.180.120

3.180.115

3.180.110

Tornillo de esponjosa;@6x70;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6x65;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6x60;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6x55;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6x50;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6x45;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x95;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x90;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x85;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x80;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;6,5x75;r0sc.32; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x70;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x65;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;6,5x60;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x55;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x50;rosc.32; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x45;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x150;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x145;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x140;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x135;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x130;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x125;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x120;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x115;rosc.32; T

Tornillo de esponj0sa;@6,5x110;rosc.32; T



3.180.105

3.180.100

3.170.95

3.170.90

3.170.85

3.170.80

3.170.75

3.170.70

3.170.65

3.170.60

3.170.55

3.170.50

3.170.45

3.170.40

3.170.35

3.170.30

3.170.25

3.170.120

3.170.115

3.170.110

3.170.105

3.170.100

3.163.90

3.163.86

3.163.85

3.163.84

Tornillo de esponjosa;@6,5x105;rosc.32; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x100;rosc.32; T
Tornillo de esponj 0sa;6,5x95;rosc.16; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x90;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x85;rosc.16; T
Tornillo de esponj0sa;6,5x80;rosc.16; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x75;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x70;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x65;rosc.16; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x60;rosc.16; T
Tornillo de esponj 0sa;6,5x55;r0sc.16; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x50;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x45;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x40;rosc.16; T
Tornillo de esponj0sa;@6,5x35;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x30;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x25;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x120;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x115;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x110;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa;@6,5x105;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa; @6,5x100;rosc.16; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x90;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x86;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x85;RC;ar; T

Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x84;RC;ar; T



3.163.82

3.163.80

3.163.78

3.163.76

3.163.75

3.163.74

3.163.72

3.163.70

3.163.68

3.163.66

3.163.65

3.163.64

3.163.62

3.163.60

3.163.58

3.163.55

3.163.45

3.163.35

3.163.32

3.163.30

3.163.28

3.163.26

3.163.24

3.160.85

3.160.80

3.160.75

Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x82;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x80;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x78;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x76;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x75;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x74,RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x72;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x70;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x68;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x66;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x65;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x64;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x62;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x60;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x58;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x55;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x45;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x36;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x32;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x30;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x28;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x26;RC;ar; T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x24;RC;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x85;rosc.38;ar; T

Tornillo maleolar;@4,5x80;rosc.36;ar; T

Tornillo maleolar;@4,5x75;rosc.34;ar; T



3.160.70

3.160.65

3.160.60

3.160.55

3.160.50

3.160.45

3.160.40

3.160.35

3.160.30

3.160.25

3.157.65

3.157.60

3.157.55

3.157.50

3.157.45

3.157.44

3.157.42

3.157.40

3.157.38

3.157.36

3.157.35

3.157.34

3.157.32

3.157.30

3.157.28

3.157.26

Tornillo maleolar;@4,5x70;rosc.32;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x65;rosc.30;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x60;rosc.28;ar; T
Tornillo maleolar;d4,5x55;rosc.26;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x50;rosc.24;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x45;rosc.22;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x40;rosc.20;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x35;rosc.18;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x30;rosc.15;ar; T
Tornillo maleolar;d4,5x25;rosc.12;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x65;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x60;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x55;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x50;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x45;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x44;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x42;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x40;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x38;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x36;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x35;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x34;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x32;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x30;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x28;ar; T

Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x26;ar; T



3.157.25 Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x25;ar; T
3.152.95 Tornillo cortical;34,5x95;RC;ar; T
3.152.90 Tornillo cortical;@34,5x90;RC;ar; T
3.152.85 Tornillo cortical;34,5x85;RC;ar; T
3.152.80 Tornillo cortical;@4,5x80;RC;ar; T
3.152.78 Tornillo cortical;@4,5x78;RC;ar; T
3.152.76  Tornillo cortical;34,5x76;RC;ar; T
3.152.75 Tornillo cortical ;@34,5x75;RC;ar; T
3.152.74  Tornillo cortical;@4,5x74;RC;ar; T
3.152.72  Tornillo cortical;34,5x72;RC;ar; T
3.152.70 Tornillo cortical ;@34,5x70;RC;ar; T
3.152.68 Tornillo cortical;34,5x68;RC;ar; T
3.152.66 Tornillo cortical;@4,5x66;RC;ar; T
3.152.65 Tornillo cortical;@4,5x65;RC;ar; T
3.152.64 Tornillo cortical;34,5x64;RC;ar; T
3.152.62 Tornillo cortical ;@34,5x62;RC;ar; T
3.152.60 Tornillo cortical;@4,5x60;RC;ar; T
3.152.58 Tornillo cortical;34,5x58;RC;ar; T
3.152.56 Tornillo cortical ;@4,5x56;RC;ar; T
3.152.55 Tornillo cortical;34,5x55;RC;ar; T
3.152.54 Tornillo cortical;@4,5x54;RC;ar; T
3.152.52 Tornillo cortical;@4,5x52;RC;ar; T
3.152.48 Tornillo cortical;34,5x48;RC;ar; T
3.152.46 Tornillo cortical ;@@4,5x46;RC;ar; T
3.152.44  Tornillo cortical;@4,5x44;RC;ar; T

3.152.35 Tornillo cortical ;@4,5x35;RC;ar; T



3.152.16

3.152.140

3.152.14

3.152.135

3.152.130

3.152.125

3.152.120

3.152.12

3.152.115

3.152.110

3.152.105

3.152.100

3.150.95

3.150.90

3.150.85

3.150.82

3.150.80

3.150.78

3.150.76

3.150.75

3.150.74

3.150.72

3.150.70

3.150.68

3.150.66

3.150.65

Tornillo cortical;34,5x16;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x140;RC;ar; T
Tornillo cortical;34,5x14,RC;ar; T
Tornillo cortical;d4,5x135;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x130;RC;ar; T
Tornillo cortical;@34,5x125;RC;ar; T
Tornillo cortical;@d4,5x120;RC;ar; T
Tornillo cortical;34,5x12;RC;ar; T
Tornillo cortical;34,5x115;RC;ar; T
Tornillo cortical;@d4,5x110;RC;ar; T
Tornillo cortical;@34,5x105;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x100;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x95;RC; T
Tornillo cortical;34,5x90;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x85;RC; T
Tornillo cortical;34,5x82;RC; T
Tornillo cortical;34,5x80;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x78;RC; T
Tornillo cortical;34,5x76;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x75;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x74;RC; T
Tornillo cortical;34,5x72;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x70;RC; T
Tornillo cortical;34,5x68;RC; T
Tornillo cortical;34,5x66;RC; T

Tornillo cortical;@4,5x65;RC; T



3.150.64

3.150.62

3.150.60

3.150.58

3.150.56

3.150.55

3.150.54

3.150.52

3.150.50

3.150.48

3.150.46

3.150.45

3.150.44

3.150.42

3.150.40

3.150.38

3.150.36

3.150.35

3.150.34

3.150.32

3.150.30

3.150.28

3.150.26

3.150.25

3.150.24

3.150.22

Tornillo cortical;34,5x64;,RC; T
Tornillo cortical;@34,5x62;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x60;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x58;RC; T
Tornillo cortical;@d4,5x56;RC; T
Tornillo cortical;34,5x55;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x54;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x52;RC; T
Tornillo cortical;34,5x50;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x48;RC; T
Tornillo cortical;34,5x46;RC; T
Tornillo cortical;d4,5x45;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x44;RC; T
Tornillo cortical;34,5x42;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x40;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x38;RC; T
Tornillo cortical;34,5x36;RC; T
Tornillo cortical;@d4,5x35;,RC; T
Tornillo cortical;@34,5x34;RC; T
Tornillo cortical;@d4,5x32;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x30;RC; T
Tornillo cortical;34,5x28;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x26;RC; T
Tornillo cortical;@34,5x25;RC; T
Tornillo cortical;34,5x24;,RC; T

Tornillo cortical;@4,5x22;RC; T



3.150.20

3.150.18

3.150.16

3.150.140

3.150.14

3.150.135

3.150.130

3.150.125

3.150.120

3.150.12

3.150.115

3.150.110

3.150.105

3.150.100

3.150.10

3.127.14

3.127.13

3.127.12

3.127.11

3.123.44

3.123.42

3.123.40

3.123.38

3.123.36

3.123.34

3.123.32

Tornillo cortical;34,5x20;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x18;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x16;RC; T

Tornillo cortical;34,5x140;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x14;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x135;RC; T

Tornillo cortical;@4,5x130;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x125;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x120;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x12;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x115;RC; T

Tornillo cortical;34,5x110;RC; T

Tornillo cortical;@4,5x105;RC; T

Tornillo cortical;@4,5x100;RC; T

Tornillo cortical;@34,5x10;RC; T

Tornillo de antepié Drill-Fix;L 14;longitud total 29;T

Tornillo de antepié Drill-Fix;L 13;longitud total 28;T

Tornillo de antepié Drill-Fix;L 12;longitud total 27;T

Tornillo de antepié Drill-Fix;L 11;longitud total 26;T

Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x44; rosc. 6; ap, ar, perfor., 131,3;T
Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x42; rosc.6; ap, ar, perfor., 101,3;T
Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x40; rosc.6; ap, ar, perfor., 191,3;T
Tornillo p. compr. d. fract.; @3/@4x38; rosc.6; ap, ar, perfor., 11,3, T
Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x36; rosc.6; ap, ar, perfor., 191,3;T
Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x34; rosc.6; ap, ar, perfor., 191,3;T

Tornillo p. compr. d. fract.; @3/@4x32; rosc.6; ap, ar, perfor., 131,3;T



3.123.30 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x30;rosca 6;ap,ar,perf, 10 1,3, T

3.123.28 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x28;rosca 6;ap,ar,perf, 1 1,3, T

3.123.26  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x26;rosca 6;ap,ar,perf, 10 1,3, T

3.123.24  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x24;rosca 6;ap,ar,perf,10 1,3, T

3.123.22 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x22;rosca 6;ap,ar,perf, 13 1,3, T

3.123.20 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x20;rosca 6;ap,ar,perf,10 1,3, T

3.123.18 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x18;rosca 6;ap,ar,perf, 13 1,3, T

3.123.16 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x16;rosca 6;ap,ar,perf, 1 1,3, T

3.123.14 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x14;rosca 4;ap,ar,perf, 10 1,3, T

3.123.12 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x12;rosca 4;ap,ar,perf, 10 1,3, T

3.123.10 Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x10;rosca 4;ap,ar,perf, 10 1,3, T

9.946.05 Cabezadetorn. conrosc. con.;L 5,FG;T

9.936.03 Cabezadetornillo con rosca conica @6,0x3,0;fragmento pequefio; T

9.934.025 Cabeza de tornillo con rosca conicads,0x2,5;Sistema 2,7;T

7.3KF10,5R/380 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10,5x380; perforado; 14,7; derecha, T
7.3KF10,5R/340 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10,5x340; perforado; |34,7;derecha; T
7.3KF10,5L/380 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10,5x380; perforado; 14,7; izquierda; T
7.3KF10,5L/340 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10,5x340; perforado; 134,7;izquierda; T
7.3KF.13/210 Clavo de Fémur Kénigsee 125°; @13x210; perforado; |134,7;T
7.3KF.12/210 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @12x210; perforado; 134,7;T
7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @11x210; perforado; 104,7;T
7.3KF.10/210 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10x210; perforado; 184,7;T

7.395.00 Placade apoyo 3,5/4,5;6A;148x22,5;T

7.3157.05 Torn. dindmico de caderac. ros. cén. y o. combi. compr. 135°, 50,106x19,t
7.3157.04 Torn. dinAmico de caderac. ros. con. y 0. combi. compr. 135°, 40,90x19,t

7.313.95 Tornillo portante para KFN;@10x95; T



7.313.90 Tornillo portante para KFN;@10x90; T

7.313.85 Tornillo portante para KFN;@310x85; T

7.313.80 Tornillo portante para KFN;@10x80; T

7.313.75 Tornillo portante para KFN;310x75;T

7.313.70  Tornillo portante para KFN;@310x70;T

7.313.130 Tornillo portante para KFN;@10x130;T

7.313.125 Tornillo portante para KFN;@10x125;T

7.313.120 Tornillo portante para KFN;@10x120;T

7.313.115 Tornillo portante para KFN;@10x115;T

7.313.110 Tornillo portante para KFN;@10x110;T

7.313.105 Tornillo portante para KFN;@10x105;T

7.313.100 Tornillo portante para KFN;@10x100;T

7.311.30 Tornillo de cierre con perno de bloqueo para KFN;L 30;M12;T
7.311.12 Tornillo de cierre sin perno de bloqueo para KFN;L 28;M12;T
7.311.01 Tornillo de compresion para DHS;M4 x27;L 35;AnLi 3,5;T
7.310.95 Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);12,5x95; T
7.310.90 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);212,5x90;T
7.310.85 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x85; T
7.310.80 Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);12,5x80; T
7.310.75 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);12,5x75;T
7.310.70  Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x70; T
7.310.65 Tornillo dinéamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);d12,5x65; T
7.310.60 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x60; T
7.310.55 Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);d12,5x55; T
7.310.50 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x50; T

7.310.130 Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x130;T



7.310.125

7.310.120

7.310.115

7.310.110

7.310.105

7.310.100

7.309.02

7.309.01

Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x125;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);212,5x120;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x115;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x110;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);212,5x105;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x100; T
RoSA Tornillo de union; T

RoSA Tornillo de union perf. 1 2,55 f.CH8; T

7.308.143P5 ROSA Placa deslizante 143°;5A;T

7.308.143P3 RoSA Placadedizante 143°;3A;T

7.308.143P1 RoSA Placadedizante 143°;1A;T

7.308.136P5 RoSA Placa deslizante 136°;5A;T

7.308.136P3 RoSA Placadedizante 136°;3A;T

7.308.136P1 RoSA Placa deslizante 136°;1A;T

7.308.129P5 ROSA Placa deslizante 129°;5A;T

7.308.129P3 RoSA Placadedizante 129°;3A;T

7.308.129P1 RoSA Placa deslizante 129°;1A;T

7.308.122P5 RoSA Placadedizante 122°;5A;T

7.308.122P3 RoSA Placadedizante 22°;3A;T

7.308.122P1 RoSA Placa dedizante 22°;1A;T

7.306.90

7.306.70

7.306.50

7.305.08

7.305.04

7.305.00

RoSA Tornillo @10x90;verde; T

RoSA Tornillo @10x70;rosa; T

RoSA Tornillo @10x50;amarillo; T

Trocanter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujo de cab.;cuello 8;af.v.;T
ROSA trochanter stabilization plate f.screws 4.5,4 head holes,neck4,vasiti

Trocanter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;4 agujo de cab.;cuello O;af.v.;T



7.304.08 Trocanter placa de soporte ROSA p. torn. 4,5;2 agujo de cab.;cuello 8;af.v.;T
7.304.04 Trocanter placa de soporte ROSA p. torn. 4,5;2 agujo de cab.;cuello 4;af.v.;T
7.304.00 Trocanter placa de soporte RoSA p. torn. 4,5;2 agujo de cab.;cuello O;af.v.;T
7.290.02 Torn.d.esponjosa p.agujatelescop. tamano3; @4,8x25; FP,M3,5;T

7.289.02 Torn. de esponjosa p. agujatelescop. tamafio2;@4x25;FP;,M 3;T

7.289.00/4 Tornillo paraagujatelesc."Bailey"p. hueso cristal;tamafio 2;T

7.289.00/230 Clavo telescopico "Bailey" p.osteogénesis imperf.@4x230; compl.L 235,Gr.2;T
7.288.02 Torn. de esponjosa p.aguja tel escop. tamafil;@4x25;FP;M 2,5;T

7.1KF10,5R/420 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @10,5x420; perforado; 134,7; derecha; T
7.1KF10,5R/340 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @10,5x340; perforado; 14,7;derecha; T
7.1KF10,5L/420 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @10,5x420; perforado; 14,7; izquierda; T
7.1KF10,5L/340 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @10,5x340; perforado; 104,7; izquierda; T
7.1KF.13/210 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @13x210; perforado; 104,7;T
7.1KF.12/210 Clavo de Fémur K6nigsee 130°; @12x210; perforado; 134,7;T
7.1KF.11/210 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @11x210; perforado; 104,7;T
7.1KF.10/210 Clavo de Fémur K6nigsee 130°; @10x210; perforado; 134,7;T

7.154.70  Tornillo Schanz con rosca conica;@4x70;rosc.20; T

7.144.14 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;@5x250;T

7.144.13 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;@5x200; T

7.144.125 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;@5x175; T

7.143.12 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x190;rosc.50;ar; T

7.143.11 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x165;rosc.40;ar; T

7.143.10 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x150;rosc.40;ar; T

7.143.09 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x145;rosc.40;ar; T

7.143.07 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x120;rosc.35;ar; T

7.143.05 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x100;rosc.30;ar; T



7.142.14

7.142.13

7.142.12

7.142.10

7.142.08

7.142.07

7.142.05

7.142.03

7.141.12

7.141.10

7.141.08

7.141.06

7.141.05

7.141.04

7.141.03

7.141.02

7.141.01

7.140.05

7.140.03

7.140.01

7.128.13

7.128.11

7.128.10

7.128.09

7.128.07

7.128.05

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x250;rosc.50;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x200;rosc.50;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x170;rosc.50;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x150;rosc.40;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x130;rosc.40;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x120;rosc.35;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x100;rosc.30;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@5x80;rosc.25;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x170;rosc.50;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x150;rosc.40;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x130;rosc.40;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x110;rosc.35;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x100;rosc.30;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x90;rosc.30;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x80;rosc.25;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@4x70;rosc.20;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.; @4x60;rosc.20;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@3x100;rosc.30;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@3x80;rosc.25;ar; T

Tornillo Schanz con llave triang.;@3x60;rosc.20;ar; T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x200; rosc.50; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @6x165; rosc.40;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @6x150; rosc.40; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @6x145; rosc.40;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @6x120; rosc.35; T

Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @6x100; rosc.30; T



7.127.14

7.127.13

7.127.12

7.127.10

7.127.08

7.127.07

7.127.05

7.127.03

7.126.12

7.126.10

7.126.08

7.126.06

7.126.05

7.126.04

7.126.03

7.126.02

7.126.01

7.125.05

7.125.03

7.125.01

7.123.07

7.122.14

7.122.13

7.122.12

7.122.10

7.122.08

Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @5x250; rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x200; rosc.50; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @5x170; rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x150; rosc.40;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @5x130; rosc.40; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x120; rosc.35;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @5x100; rosc.30; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.;@5x80;rosc.25; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @4x170; rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;@4x150;rosc.40; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @4x130; rosc.40; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x110; rosc.35;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @4x100; rosc.35;T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x90; rosc.30; T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x80; rosc.25;T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x70; rosc.20;T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x60; rosc.20;T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @3x100; rosc.30; T
Tornillo Schanz c.puntad.trocar y llave triang.; @3x80; rosc.25;T
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @3x60; rosc.20;T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@6x120;rosc.35; T
Tornillo Schanz c.punta planay Ilave triang.;@5x250;rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x200;rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta planay Ilave triang.;@5x170;rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x150;rosc.40; T

Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x130;rosc.40; T



7.122.07

7.122.05

7.122.03

7.121.12

7.121.10

7.121.08

7.121.06

7.121.05

7.121.04

7.121.03

7.121.02

7.121.01

7.120.05

7.120.03

7.120.01

5.9496.16

5.9496.14

5.9496.12

5.9496.10

5.9496.08

5.9496.06

5.9495.16

5.9495.14

5.9495.12

5.9495.10

5.9495.08

Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x120;rosc.35; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x100;rosc.30; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@5x80;rosc.25; T
Tornillo Schanz c.punta planay Ilave triang.;@4x170;rosc.50; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x150;rosc.40; T
Tornillo Schanz c.punta planay Ilave triang.;@4x130;rosc.40; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x110;rosc.35; T
Tornillo Schanz c.punta planay Ilave triang.;@4x100;rosc.30; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x90;rosc.30; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x80;rosc.25; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x70;rosc.20; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@4x60;rosc.20; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@3x100;rosc.30; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@3x80;rosc.25; T
Tornillo Schanz c.punta planay llave triang.;@3x60;rosc.20; T
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,160,309x18,izq.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,140,277x18,izq.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,120,246x18,izq.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,100,214x18,izq.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,80,182x18,izq.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,60,150x18,izq.,t
Placafémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0; 16A; 309x18; I;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0; 14A; 277x18;1;T
Placafémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0; 12A; 246x18; I;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0; 10A; 214x18;1;T

Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5a6.0; 8A; 182x18; I;T



5.9495.06

5.9492.16

5.9492.14

5.9492.12

5.9492.10

5.9492.08

5.9486.16

5.9486.14

5.9486.12

5.9486.10

5.9486.08

5.9486.06

5.9485.16

5.9485.14

5.9485.12

5.9485.10

5.9485.08

5.9485.06

5.9482.16

5.9482.14

5.9482.12

5.9482.10

5.9482.08

5.942.11

5.942.09

5.942.07

Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0; 6A; 150x18; I;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;16A;309x18;D 6,0;1;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;14A;277x18;D 6,0:; T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;12A;246x18;D 6,0;1;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;10A;214x18;D 6,0;I; T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;8A;182x18;D 6,0;1;T
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,160, 309x18, dcha.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,140, 277x18, dcha.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,120, 246x18, dcha.,t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,100, 214x18, dcha.,t
Placafemoral distal c. ros. cdn. y ocd 4.5-6.0,80, 182x18, dcha,, t
Placafemoral distal c. ros. con. y ocd 4.5-6.0,60, 150x18, dcha.,t
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;16A;309x18; D; T
Placafémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;14A;277x18; D;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;12A;246x18; D;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;10A;214x18; D;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;8A;182x18; D;T
Placa fémur dist.c.rosc.con. y compr. a. 4.5 a6.0;6A; 150x18; D;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;16A;309x18;D 6,0;D;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;14A;277x18;D 6,0;D;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;12A;246x18;D 6,0;D;T
Placafémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;10A;214x18;D 6,0;D;T

Placa fémur dist.c.rosc.con. 4.5 a6.0;8A;182x18;D 6,0;D;T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;1; T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;9A;187x14,5;laterd;l;T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;|ateral;|; T



5.942.05 Placade apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;|;T

5.940.11 Placade apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;D;T

5.940.07 Placade apoyo tibia 6,5/4,5;7A;155x14,5;latera ;D; T

5.940.05 Placade apoyo tibia 6,5/4,5;5A;123x14,5;|atera ;D; T

5.9032.06 PlacaK con roscaconica2,0;6A;L 37;T

5.896.12 Placarectac.rosc.con.3,5y 4,0;12A;103x10;taladros comb.d. ang.est.;T
5.896.10 Placarectac.rosc.con.3,5Yy 4,0;10A;86x10;taladros combi.d. ang.est.;T
5.896.08 Placarectac.rosc.con. 3,5y 4,0;8A;69x10;taladros combi.d. ang.est.;T
5.896.06 Placarectac.rosc.con. 3,5y 4,0;6A;52x10;taladros combi.d. ang.est.;T
5.896.04 Placarectac.rosc.con. 3,5y 4,0;4A;35x10;taladros combi.d. ang.est.;T
5.895.00 Pl. calcaneoc.ros. con.3.5y 4.0;10A;L 72;af.v. I;T

5.894.00 Pl.cacaneoc.ros. con.3.5y 4.0;10A;L 72;af.v.,.D;T

5.891.10 Placarectac.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;10A;133x10; T

5.891.08 Placarectac.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;8A;109x10;T

5.891.06 Placarectac.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;6A;85x10;T

5.891.04 Placarectac.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;4A;61x10;T

5.8813.01 Placade calcaneo c.rosc.con.;3 orif.; 3,5y 4,0;8L;var. ang. est.;I;T
5.881.01 Placacalcaneac.rosc.con.3 A 3,5y 4,0;8A;pequeiia,l; T

5.8803.01 Placade calcaneo c.rosc.con.;3 orif.;3,5y 4,0;8A;var.ang. est.,D;T
5.880.01 Placacalcaneac.rosc.con.3 A 3,5y 4,0;8A;pequefia,D;T

5.8793.09 Pl. calcaneo c. ros. con.3.5y 4.0;,9A;af.v. I;T

5.879.01 Placacacaneac.rosc.con.3 A 3,5y 4,0;10A;grande,|;T

5.8783.09 Pl. calcaneo c. ros. con.3.5y 4.0;9A;L 65;af.v.,.D;T

5.878.01 Placacalcaneac.rosc.con.3 A 3,5y 4,0;10A;grande,D;T

5.873.09 Placade contorno fibular con garras 3,5;9A;126x10;gr 4,5;T

5.873.08 Placade contorno fibular con garras 3,5;8A;114x10;gr 4,5;T



5.873.07 Placade contorno fibular con garras 3,5;7A;102x10;gr 4,5;T
5.873.06 Placade contorno fibular con garras 3,5;6A;90x10;gr 4,5;T
5.873.05 Placade contorno fibular con garras 3,5;5A;78x10;gr 4,5;T
5.872.09 Placade contorno fibular con garras 3,5;9A;124x10;gr 3,5;T
5.872.08 Placade contorno fibular con garras 3,5;8A;112x10;gr 3,5;T
5.872.07 Placade contorno fibular con garras 3,5;7A;100x10;gr 3,5;T
5.872.06 Placade contorno fibular con garras 3,5;6A;88x10;gr 3,5;T
5.872.05 Placade contorno fibular con garras 3,5;5A;76x10;gr 3,5;T
5.871.06 Placade contorno fibular 3,5;6A;86x10;T

5.863.01 Placade calcaneo 3.5;8A;L 55;pequefia; T

5.862.01 Placade calcaneo 3.5;10A;L 73;grande;T

5.8513.11 Placad.rétulac.rosc.con.3,5;cab.d5,0;11A;doblado previo;var. d. ang.est.;T
5.825.12 Miniplaca DC recta con puente 2,7;12A;100x8;puente 12; T
5.825.11 Miniplaca DC recta con puente 2,7;11A;92x8;puente 12;T
5.825.10 Miniplaca DC recta con puente 2,7;10A;84x8;puente 12; T
5.825.09 MiniplacaDC recta con puente 2,7;9A;76x8;puente 12; T
5.825.08 Miniplaca DC rectacon puente 2,7;8A;68x8;puente 12;T
5.825.07 MiniplacaDC recta con puente 2,7;7A;60x8;puente 12; T
5.825.06 MiniplacaDC recta con puente 2,7;6A;52x8;puente 12; T
5.825.05 MiniplacaDC recta con puente 2,7;5A;44x8;puente 12;T
5.825.04 MiniplacaDC recta con puente 2,7;4A;36x8;puente 12; T
5.825.03 Miniplaca DC recta con puente 2,7;3A;28x8;puente 12; T
5.825.02 MiniplacaDC recta con puente 2,7;2A;20x8;puente 12; T
5.823.14 Placarectaconrosc. con. 3.5;14A;181x11;af.v.;T

5.823.12 Placarectacon rosc. con. 3.5;12A;155x11;af.v.;T

5.823.10 Placarectaconrosc. con. 3.5;10A:;129x11;af.v.;T



5.823.09

5.823.08

5.823.07

5.823.06

5.823.05

5.823.04

5.820.18

5.820.17

5.820.16

5.820.15

5.820.14

5.820.13

5.820.12

5.820.11

5.820.10

5.820.09

5.820.08

5.820.07

5.820.06

5.820.05

5.820.04

5.820.03

5.820.02

5.809.14

5.809.12

5.809.10

Placarecta con rosc. con. 3.5;9A;116x11,af.v.;T

Placarecta con rosc. con.3.5;8A;103x11;af.v.;T

Placarecta con rosc. c6n.3.5;7A;90x11;af.v.;T

Placarecta con rosc. con. 3.5;6A;77x11;af.v,;T

Placarecta con rosc. con. 3.5;5A;64x11;af.v.;T

Placarecta c.rosc.con.3,5;4A;51x11;var.d.angulo estable; T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;18A;218x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;17A;206x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;16A;194x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;15A;182x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;14A;170x10mm;puente 19;T
Placa recta DC con puente;@3,5mm;13A;158x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;12A;146x10mm;puente 19;T
Placa recta DC con puente;@3,5mm;11A;134x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;10A;122x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;9A ;110x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;8A ;98x10mm;puente 19; T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;7A ;86x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;6A ; 74x10mm;puente 19; T
Placa recta DC con puente;@3,5mm;5A ;62x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;4A ;50x10mm;puente 19; T
Placa recta DC con puente;@3,5mm;3A;38x10mm;puente 19;T
Placarecta DC con puente;@3,5mm;2A ;26x10mm;puente 19;T
Placa tubular de un tercio con rosca conica 3,5;14A;169x9; T
Placatubular de un tercio con rosca conica 3,5;12A;145x9; T

Placatub. de un tercio c. rosc. con. 3.5;10A;121x9; T



5.809.09

5.809.08

5.809.07

5.809.06

5.809.05

5.809.04

5.809.03

5.808.16

5.808.14

5.808.12

5.808.11

5.808.10

5.808.09

5.808.08

5.808.07

5.808.06

5.808.05

5.808.04

5.808.03

5.808.02

5.806.14

5.806.12

5.806.11

5.806.10

5.806.09

5.806.08

Placatubular de un tercio con rosca conica 3,5;9A;109x9; T
Placatub. de un tercio c. rosc. con. 3.5;8A;97x9; T

Placatub. de un tercio c. rosc. con. 3.5;7A;85x9;T

Placatub. de untercio c. rosc. con. 3.5;6A;73x9;T

Placatub. de un tercio c. rosc. con. 3.5;5A;61x9;T
Placatubular de un tercio con rosca conica 3,5;4A;49x9; T
Placatubular de un tercio con rosca conica 3,5;3A;37x9; T
Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;16A;193x9; T
Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;14A;169x9; T
Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;12A;145x9; T
Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;11A;133x9; T
Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;10A;121x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;9A;109x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;8A;97x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;7A;85x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;6A;73x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;5A;61x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;4A;49x9; T

Placatub. de un tercio c. reborde 3.5;3A;37x9; T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;2A;25x9; T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;14A;169x9; T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;12A;145x9;T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;11A;133x9;T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;10A;121x9;T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;9A;109x9;T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;8A;97x9;T



5.806.07 Placade un tercio de tubo con DC-A 3,5;7A;85x9;T
5.806.06 Placade un tercio detubo con DC-A 3,5;6A;73x9;T
5.806.05 Placade un tercio de tubo con DC-A 3,5;5A:61x9;T
5.806.04 Placade un tercio detubo con DC-A 3,5;4A;49x9; T
5.806.03 Placade un tercio detubo con DC-A 3,5;3A;37x9;T
5.806.02 Placade un tercio de tubo con DC-A 3,5;2A;25x9;T
5.800.14 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;14A;169x9;T
5.800.12 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;12A;145x9;T
5.800.11 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;11A;133x9;T
5.800.10 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;10A;121x9;T
5.800.09 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;9A;109x9; T
5.800.08 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;8A;97x9;T
5.800.07 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;7A;85x9; T
5.800.06 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
5.800.05 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;5A;61x9;T
5.800.04 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;4A;49x9; T
5.800.03 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;3A;37x9;T
5.800.02 Placad.un tercio d.tubo c.aguj.redon. 3,5;2A;25x9;T
5.781.09 Placade apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;1; T
5.781.07 Placade apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;1;T
5.780.13 Placade apoyo condilar 6,5/4,5;13A;254x16;D;T
5.780.09 Placade apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;D; T
5.780.07 Placade apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;D;T
5.778.49 Placafronta detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
5.778.48 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T

5.778.47 Placafrontal detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14;D; T



5.778.46 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T
5.778.45 Placafronta detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;5A;111x14;D;T
5.778.44 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;4A;95x14;D; T
5.778.43 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;3A;79x14,D;T
5.778.42 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;2A;65x14;D; T
5.778.416 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;16A;287x14;D;T
5.778.414 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;14A;255x14;D; T
5.778.412 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;:D; T
5.778.410 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T
5.777.49 Placafronta detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;1;T
5.777.48 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;8A;159x14:1: T
5.777.47 Placafronta detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14;1;T
5.777.46 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14;1; T
577745 Placafronta detibiaT c.rosc.con.6,0/4,5;5A;111x14;1;T
5.777.44 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;4A;95x14;1;T
5.777.43 PlacacabezatibiaT con roscacénica 6,0/4,5;3A;79x14;1;T
5.777.42 Placacabezatibia T con roscaconica6,0/4,5;2A;65x14;1;T
5.777.416 Placacabezatibia T con roscaconica6,0/4,5;16A;287x14;1;T
5.777.414 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;14A;255x14;1; T
5.777.412 Placacab. tibiaT con rosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;1;T
5.777.410 Placacab. tibiaT conrosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;1;T
5.774.49 Placafronta detibialL c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
5.774.48 Placacab. tibiaL conrosc. con. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T
5.774.47 Placafronta detibiaL c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
5.774.46 Placacab. tibiaL conrosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T

5.774.45 Placafrontal detibialL c.rosc.con.6,0/4,5;5A:111x14;D;T



5.774.44

5.774.43

5.774.416

5.774.414

5.774.412

5.774.410

5.773.49

5.773.48

5.773.47

5.773.46

5.773.45

5.773.44

5.773.43

5.773.416

5.773.414

5.773.412

5.773.410

5.7332.15

5.7332.13

5.7332.11

5.7332.09

5.7332.07

5.7332.05

5.7332.03

5.733.15

5.733.13

Placa cab. tibiaL con rosc. con. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T

Placa cabezatibia L con rosca conica 6,0/4,5;3A;79x14;D;T
Placa cabezatibia L con rosca conica 6,0/4,5;16A:;287x14:D;T
Placa cabezatibia L con roscaconica 6,0/4,5;14A;255x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T
Placa cab. tibiaL con rosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T
Placafrontal detibiaL c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;8A;159x14;1;T
Placafrontal detibiaL c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14;1;T
Placa cab. tibiaL con rosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14;1;T
Placafrontal detibiaL c.rosc.con.6,0/4,5;5A;111x14;1;T
Placa cab. tibiaL con rosc. con. 6.0/4.5;4A;95x14;1;T

Placa cabezatibia L con rosca conica 6,0/4,5;3A;79x14;1;T
Placa cabezatibia L con roscaconica 6,0/4,5;16A;287x14;1;T
Placa cabezatibia L con rosca conica 6,0/4,5;14A;255x14;1;T
Placacab. tibia L conrosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;1; T
Placacab. tibiaL con rosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;1;T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;15A;268x14;l;medial; T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;13A;:236x14;1;:medial; T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;11A;204x14;1;medial; T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;9A;172x14;1;medial; T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;7A;140x14;1;media; T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;5A;108x14;1;medial;T
Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;3A;76x14;1:medial; T

Placatibia dist.c.rosc.con.3,5;15A;268x14;l;med.;var.d. ang.est.;T

Plcatibiadistal con rosc con3.5;13A:236x14;1:med.;af.v.;T



5.733.11 Plcatibiadistal con rosc cdn3.5;11A;204x14;1;med.;af.v.;T
5.733.09 Plcatibiadistal c. rosc. con.3.5;9A;172x14;1:med.;af.v.;T
5.733.07 Plcatibiadistal c. rosc. c6n.3.5;7A;140x14;1:med.;af.v.;T
5.733.05 Plcatibiadistal c. rosc. con.3.5;5A;108x14;1;med.;af.v.;T
5.733.03 Plcatibiadistal con rosc. con.3.5;3A;76x14;I;med.;af.v.;T
5.7322.15 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;15A;268x14;D;media; T
5.7322.13 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;13A;236x14;D;medial;T
5.7322.11 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;11A;204x14;D;medid ;T
5.7322.09 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;9A;172x14;D;media; T
5.7322.07 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;7A;140x14;D;media; T
5.7322.05 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;5A;108x14;D;medial; T
5.7322.03 Placatibiadistal c.rosc.con.3,5;3A;76x14;D;medial; T
5.732.15 Placatibiadist.c.rosc.con.3,5;15A;268x14;D;med.;var.d. ang.est.;T
5.732.13 Plcatibiadistal con rosc cdn3.5;13A;236x14;D;med.;af.v.;T
5.732.11 Plcatibiadistal conrosc con3.5;11A;204x14;D;med.;af.v.;T
5.732.09 Plcatibiadistal c. rosc. c6n.3.5;9A;172x14;:D;med.;af.v.;T
5.732.07 Plcatibiadistal c. rosc. con.3.5;7A;140x14;D;med.;af.v.;T
5.732.05 Plcatibiadistal c. rosc. con.3.5;5A;108x14;D;med.;af.v.;T
5.732.03 Plcatibiadistal con rosc. con.3.5;3A;76x14:D;med.;af.v.;T
5.7252.37 Konigsee placaHTO medial c. rosc cdn.6.0/4.5;3/7A;93x17;1;T
5.7252.34 Konigsee placaHTO medial c. rosc con.6.0/4.5;3/4A;63x17;1;T
5.7242.37 Konigsee placaHTO medial c. rosc cén.6.0/4.5;3/7A;93x17; D;T
5.7242.34 Konigsee placaHTO med. c. rosc. con.6.0/4.5;3/4A;63x17;D;T
5.720.18 PlacaenT 6.5/4.5;18A:;308x17;T

5.720.16 PlacaenT 6.5/4.5;16A;276x17;T

5.720.14 PlacaenT 6.5/4.5;14A;244x17;T



5.720.12 PlacaenT 6.5/4.5;12A;212x17;T

5.720.11 PlacaenT 6.5/4.5;11A;196x17;T

5.720.10 PlacaenT 6.5/4.5;10A;180x17;T

5.720.09 PlacaenT 6.5/4.5;9A;164x17;T

5.720.08 PlacaenT 6.5/4.5;8A;148x17;T

5.720.07 PlacaenT 6.5/4.5;7A;132x17;T

5.720.06 PlacaenT 6.5/4.5;6A;116x17;T

5.720.05 PlacaenT 6.5/4.5;5A;100x17;T

5.720.04 PlacaenT 6.5/4.5;4A;84x17;T

5.720.03 PlacaenT 6.5/4.5;3A;68x17;T

5.7192.38 Placacabezatibial media 4,5 a6,0;8A;141x14;1;ang.-est.; T
5.7192.36 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;6A;109x14;1;ang.-est.; T
5.7192.34 Placacabezatibial media 4,5 a6,0;4A;77x14;l;ang.-est.; T
5.7192.318 Placa cabezatibial medial 4,5 a6,0;18A;301x14;1;ang.-est.; T
5.7192.316 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;16A;269x14;1;ang.-est.; T
5.7192.314 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;14A;237x14;1;ang.-est.; T
5.7192.312 Placa cabezatibial medial 4,5 a6,0;12A;205x14;1;ang.-est.; T
5.7192.310 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;10A;173x14;l;ang.-est.; T
5.7182.38 Placacabezatibial medial 4,5 a6,0;8A;141x14;D;ang.-est.; T
5.7182.36 Placacabezatibia media 4,5 a6,0;6A;109x14;D;ang.-est.;T
5.7182.34 Placacabezatibial media 4,5 a6,0;4A;77x14;D;ang.-est.; T
5.7182.318 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;18A;301x14;D;ang.-est.; T
5.7182.316 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;16A;269x14;D;ang.-est.; T
5.7182.314 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;14A;237x14;D;ang.-est.; T
5.7182.312 Placa cabezatibial media 4,5 a 6,0;12A;205x14;D;ang.-est.; T

5.7182.310 Placa cabezatibial media 4,5 a6,0;10A;173x14;D;ang.-est.;T



5.7083.708 VaWiKo® placalateral paracondilo tibial 4.0,7/8 orificio,0 140mm
5.7083.704 VaWiKo® placalateral paracondilo tibial 4.0,7/4 orificio,0 88mm
5.7073.608 VaWiKo® placalateral para condilo tibial 4.0,6/8 orificio,0 140mm
5.7073.604 VaWiKo® placalateral paracondilo tibial 4.0,6/4 orificio,0 88mm
5.6983.2162 Placa EPl VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;2 garras
5.6983.2160 Placa EPl VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;sin garras
5.6983.2122 Placa EPl VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;2 garras
5.6983.2120 Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;sin garras
5.636.40 Placaintertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 70;T
5.636.11 Placaintertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 20,PL 60;T
5.636.05 Placaintertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 15,PL 50;T
5.636.03 Placaintertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 60;T
5.636.02 Placaintertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 50;T
5.606.39 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;18A;PL 80;long.en var.300;T
5.606.32 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;16A;PL 60;long.en var.268;T
5.606.18 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;9A;PL 80;long.en var.156;T
5.606.17 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;9A;PL 70;long.en var.156;T
5.606.16 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;9A;PL 60;long.en var.156;T
5.606.02 Placacondilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;5A;PL 50;long.en var.92;T
5.540.26 PlacaDCrecta4,5y 6,5;26A;423x16;ancha,A desplazada; T
5.540.24 PlacaDCrecta4,5y 6,5;24A;391x16;ancha,A desplazada; T
5.540.22 PlacaDCrecta4,5y 6,5;22A;359x16;ancha,A desplazada; T
5.540.20 PlacaDCrecta4,5y 6,5;20A;327x16;ancha,A desplazada; T
5.540.18 PlacaDCrecta4,5y 6,5;18A;295x16;ancha,A desplazada; T
5.540.16 PlacaDCrecta4,5y 6,5;16A;263x16;ancha,A desplazada; T

5.540.14 PlacaDCrecta4,5y 6,5;14A;231x16;ancha,A desplazada; T



5.540.13

5.540.12

5.540.11

5.540.10

5.540.09

5.530.11

5.530.10

5.530.08

5.530.07

5.530.06

5.530.05

5.412.08

5.412.07

5.412.06

5.412.05

5.412.04

5.412.03

5.406.10

5.406.08

5.406.07

5.406.06

5.406.05

5.406.04

5.406.03

5.406.02

5.326.12

PlacaDC recta4,5y 6,5;13A;215x16;ancha,A desplazada; T
PlacaDCrecta4,5y 6,5;12A;199x16;ancha,A desplazada; T
PlacaDCrecta4,5y 6,5;11A;183x16;ancha,A desplazada; T
PlacaDC recta4,5y 6,5;10A;167x16;ancha,A desplazada; T
PlacaDC recta4,5y 6,5;9A;151x16;ancha,A desplazada; T
Placarecta DC;@4,5/6,5mm ;11A;183x12mm;estrecha; T
Placarecta DC;@4,5/6,5mm ;10A;167x12mm;estrecha; T
Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;8A;135x12mm;estrecha; T
Placarecta DC;@4,5/6,5mm ;7A;119x12mm;estrecha; T
Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;6A;103x12mm;estrecha; T
Placarecta DC;@4,5/6,5mm ;5A;87x12mm;estrecha; T
Placatub. de cuarto c. reborde,2.7,8L,66X7; T

Placatub. de cuarto c. reborde,2.7,7L,58x7; T

Placatub. de cuarto c. reborde,2.7,6L ,50x7;T

Placatub. de cuarto c. reborde,2.7,5L,42x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,4L,34x7;T

Placatub. de cuarto c. reborde,2.7,3L,26x7;T

Miniplaca DC recta con puente 2,0;10A;52x5; puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;8A;42x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;7A;37x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;6A;32x5;puente 8; T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;5A;27x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;4A;22x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;3A;17x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;2A;12x5;puente 8;T

Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;12A;anchol1,5;doblada; T



5.326.10

5.326.08

5.326.06

5.326.05

5.326.04

5.3133.20

5.3133.18

5.3133.16

5.3133.14

5.3133.12

5.3133.11

5.3133.10

5.3133.09

5.3133.08

5.3133.07

5.3133.06

5.3133.05

5.3133.04

Placa d.reco.p.acetdbulo c.DC-A 4,5;10A;ancholl,5;doblada; T

Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;8A;anchol1,5;doblada; T

Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;6A;anchol1,5;doblada; T

Placa d.reco.p.acetdbulo ¢.DC-A 4,5;5A;anchol1,5;doblada; T

Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;4A;anchol1,5;doblada; T

Placa de reco.c.rosc.con.3,5;20A;238x10;recta,gruesa,var.de.ang.est.; T
Placa de reco.c.rosc.con.3,5;18A;214x10;recta,gruesa, var.d. ang.est.;T
Placa de reco.c.rosc.con.3,5;16A;190x10;recta,gruesa,var.d. ang.est.;T
Placa de reco.c.rosc.con.3,5;14A;166x10;recta,gruesa,var.d. ang.est.;T
Pl. rec. c. rosc. con.3.5;12A;142x10;recta,gruesa,af.v.;T

Placa de reco.c.rosc.con.3,5;11A;130x10;recta,gruesa,var.d. ang.est.;T
Pl. rec. c. rosc. c6n.3.5;10A;118x10;recta,gruesa,af.v.;T

Placa d.reconstr.c.rosc.con.3,5;9A;106x10;recta,gruesa,var.d. ang.est.;T
. recongt. c. rosc. con.3.5;8A;94x10;recta,gruesa,af.v.;T

. reconst. c. rosc. con.3.5;7A;82x10;recta,gruesa,af.v.;T

. recongt. c. rosc. con.3.5;6A;70x10;recta,gruesa,af.v.;T

X T I T

. reconst. c. rosc. con.3.5;5A;58x10;recta,gruesa,af.v.;T

Pl. reconst. c. rosc. con.3.5;4A;46x10;recta,gruesa,a.f.v.;T

5.2913.22/5 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.5;var.d. ang.est.;T

5.2913.22/4 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.4,var.d. ang.est.;T

5.2913.22/3 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.3;var.d. ang.est.;T

5.2913.22/2 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.2;var.ang.est.; T

5.2903.34

5.2893.74

5.2883.74

5.2873.43

PlacaY p.distanc.c.rosc.con. 2.7;2/2A;34x18;vari.d.ang.est.; T
Placa L CF segun Kéck c.rosc.con. 2,7;8A;L 74;l;var.d. ang.est.;T
Placa L CF segin Kock c.rosc.con. 2,7;8A;L 74;D;var.d. ang.est.;T

Placa p.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/3A;43x8;0blicua;;var.d. ang.est.;T



5.2873.33 Placap.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/2A;33x8;oblicua;l;var.d. ang.est.;T
5.2863.43 Placap.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/3A;43x8;oblicua;D;var.d. ang.est.; T
5.2863.33 Placap.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/2A;33x8;0blicua;D;var.d. ang.est.;T
5.2843.37K Placarectaconrosc. con.y 1 DC-L 2.7;4A;37x8af.v.;T

5.2843.18 Placarectacon rosc. con.2.7;2A;18x8;af.v.;T

5.2833.43K Pl.atrod.T.c.roscacon.y 1 DC-L 2,7;2/3A;43x8;var.ang.est.; T
5.2833.38K Pl.atrod.T.c.roscacon.y 1 DC-L 2,7;2/2A;38x8;var.ang.est.; T
5.2833.38 Placaparaatrod. T.c.roscacon.2,7;2/2A;38x8;var.ang.est.;T
5.2833.33K Pl.artr.T. cros.con. y 1 DC-L 2,7;2/2A;33x8;var.ang.est.;T
5.2833.33 Placap.artrodesis trip.c.rosc.con.2.7;2/2A;33x8;a.f.v.;T

5.2823.83 Placamuilt.p.artrodesis c.rosc.con.2.7;12A;83x20;a.f.v.;T

5.2823.68 Placamult.p.artrod. c.rosca con.2,7;10A;68x20;v.ang.est.;T
5.2823.53 Placamult.p.artrodesis c.rosc.con.2.7;8A;53x20;a.f.v.;T

5.2823.43 Pl.mult.p.artrod.c.r.con. y nerv.l.2,7;6A;43x20;v.ang.est.; T
5.2823.38 Placamult.p.artrodesis c.rosc.con.2.7;6A;38x20;a.f.v.;T

5.2813.33 Placadeinterposicion c.rosc.con.2.7;5A;33x20;af.v.;T

5.2813.28d Placainterpos. con rosca conica 2,7;4A;28x20;var.ang.est.; T
5.2813.28 Placadeinterposicion c.rosc.con.2,7;5A;28x20;var.d. ang.est.;T
5.2813.23 Placadeinterposicion c.rosc.con.2.7;4A;23x20;af.v.;T

5.2803.37 Pl.nerv.dbl.c.roscacédn.2,7;8A;16x37;nerv.1,5;var.ang.est.;T
5.2803.24 Pl .nerv.dbl.c.roscacon.2,7;4A;18x24;nerv.1,5;var.ang.est.; T
5.2803.22 Pl.nerv.dbl.c.roscacon.2,7;4A;16x22;nerv.1,5;var.ang.est.;T
5.2803.20d PI. nerv. doble c. rosc. con.2.7;4A;18x20;nerv. 1.0;af.v.;T
5.2803.20 Pl.nerv.dbl.c.roscacon.2,7;4A;18x20;nerv.1,5;var.ang.est.;T
5.2803.18 Pl. nerv. doblec. rosc. con.2.7;4A;16x18;nerv. 1,5;af.v.;T

5.2793.51R Placa artrod.MTF c.rosca con. 2,7;8A;L 51;D;var.ang.est.;T



5.2793.51L Placaartrod.MTF c.roscacon. 2,7;8A;L 51;l;var.ang.est.;T
5.2793.46R Placa artrod.MTF c.rosca con. 2,7;6A;L 46;D;var.ang.est.;T
5.2793.46L Placaartrod. MTF c.roscacon.2,7;6A;L 46;l;var.ang.est.;T
5.2793.41R Placa de artrodesis MTF c.rosc.con.2.7;6A;L 41;D;af.v.;T
5.2793.41L Placade artrodesis MTF c.rosc.con.2.7;6A;L 41;1;af.v.;T
5.2783.37K Pl.artr.T. cros.con. y 1 DC-L 2,7;2/3A;37x8;var.ang.est.; T
5.2783.28 Pl.artrod.T. c.roscacon.2,7;2/2A;28x8;var.ang.est.; T
5.2773.37 Pl.artrod.L. c.roscacon.2,7;2/3A;37x8;0bl.;l;var.ang.est.;T
5.2773.28 Pl.artrod.L. c.roscacén.2,7;2/2A;28x8;0bl.;l;var.ang.est.;T
5.2763.37 Pl.artrod.L. c.roscacon.2,7;2/3A;37x8;0bl.;D;var.ang.est.; T
5.2763.28 Pl.artrod.L. c.roscacon.2,7;2/2A;28x8;0bl.;D;var.ang.est.;T
5.2753.55K Placarecta con rosca con.y 2 DC-A 2,7;6A;55x8;var.d. ang.est.;T
5.2753.46K Placarecta con roscacon.y 2 DC-A 2,7;5A;46x8;var.d. ang.est.; T
5.2623.27 Placaen T VaWiKo® 2.7;2/7 orificios, Long. 73mm

5.241.20 PlacaLow-Contact c.rosc.con. 4,5y 6,0;20A;358x16;ancha; T
5.241.18 PlacalLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;18A;322x16;ancha; T
5.241.17 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,170,304x16,gruesa,t
5.241.16 PlacaLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;16A;286x16;ancha; T
5.241.15 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,150,268x16,gruesa,t
5.241.14 PlacaLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;14A;250x16;ancha; T
5.241.13 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,130,232x16,gruesa,t
5.241.12 PlacalLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;12A;214x16;ancha; T
5.241.11 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,110,196x16,gruesa,t
5.241.10 PlacalLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;10A;178x16;ancha; T
5.241.09 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,90,160x16,gruesa;t

5.241.08 PlacaLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;8A;142x16;ancha; T



5.241.07 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,70,124x16,gruesa;t
5.241.06 PlacaLow-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;6A;106x16;ancha; T
5.240.28 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;28A;502x16;ancha; T

5.240.26 PlacalLow-Contact 4,5y 6,5;26A;466x16;ancha; T

5.240.24 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;24A;430x16;ancha; T

5.240.22 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;22A;394x16;ancha; T

5.240.20 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;20A;358x16;ancha; T

5.240.18 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;18A;322x16;ancha; T

5.240.17 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;17A;304x16;ancha; T

5.240.16 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;16A;286x16;ancha; T

5.240.15 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;15A;268x16;ancha; T

5.240.14 PlacalLow-Contact 4,5y 6,5;14A;250x16;ancha; T

5.240.13 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;13A;232x16;ancha; T

5.240.12 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;12A;214x16;ancha; T

5.240.11 PlacalLow-Contact 4,5y 6,5;11A;196x16;ancha; T

5.240.10 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;10A;178x16;ancha; T

5.240.09 PlacalLow-Contact 4,5y 6,5;9A;160x16;ancha; T

5.240.08 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;8A;142x16;ancha; T

5.240.07 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;7A;124x16;ancha; T

5.240.06 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;6A;106x16;ancha; T

5.240.05 PlacaLow-Contact 4,5y 6,5;5A;88x16;ancha; T

5.231.16 PlacaLow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;16A;286x12;fina; T
5.231.15 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,150,268x12, delgada,t
5.231.14 PlacalLow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;14A;250x12;fina; T
5.231.13 Placalow contact c. roscaconica4.5y 6.0,130, 232x12, delgada,t

5.231.12 PlacaLow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;12A;214x12;fina; T



523111

5.231.10

5.231.09

5.231.08

5.231.07

5.231.06

5.231.05

5.231.04

5.231.03

5.231.02

5.230.16

5.230.15

5.230.14

5.230.13

5.230.12

5.230.11

5.230.10

5.230.09

5.230.08

5.230.07

5.230.06

5.230.05

5.230.04

5.230.03

5.230.02

Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;11A;196x12;fina, T
Placa L ow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;10A;178x12;fina, T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;9A;160x12;fina; T
Placa L ow-Contact con rosc.cén. 4.5y 6.0;8A;142x12;fina, T
Placa L ow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;7A;124x12;fina T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;6A;106x12;fina; T
Placa L ow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;5A;88x12;fina; T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;4A;70x12;fina; T
Placa L ow-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;3A;52x12;fina; T
Placalow contact c. rosca conica4.5y 6.0,20,34x12,delgada,t
Placa Low-Contact 4,5y 6,5;16A;286x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;15A;268x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;14A;250x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;13A;232x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;12A;214x12;fina, T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;11A;196x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;10A;178x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;9A;160x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;8A;142x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;7A;124x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;6A;106x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;5A;88x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;4A;70x12;fina; T;

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;3A;52x12;fina; T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;2A;34x12;fina; T

5.07813.11 Placafibular VawiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/7;L 148mm



5.07813.09 Placafibular VawiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/5;L 122mm
5.07813.07 Placafibular VawiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/3;L 96mm
5.07813.06 Placafibular VawiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/2;L 83mm
5.07803.11 Placafibular con rosca conica 3,5;11A;148x10;var.ang.est.; T
5.07803.09 Placafibular con rosca conica 3,5;9A;122x10;var.ang.est.; T
5.07803.07 Placafémur dist.c.rosca con. 3,5;7A;96x10;var.ang.estable; T
Accesorios:

3.203.65 Arandelacon 10 garras,EQD 16/1D 6,7;T

3.203.45 Arandelacon 10 garras,ED 13,4/13 6,7, T

3.202.65 Arandelacon 4 garras,EQ 16/1@ 6,7;T

3.202.45 Arandelacon 4 garras,EQ 13,4/13 6,7;T

3.200.40 ArandelaAD 1010 5;T

3.200.04 ArandelaAQ 16/1D 6,7;T

3.200.03 ArandelaAQd 13/126,7;T

7.415.126 Alambre de cerclagje con ojal;@1,2x600;T

7.415.12 Alambre de cerclge con ojal;@d1,2x280; T

7.415.106 Alambre de cerclaje con ojal;@1x600;T

7.415.10 Alambre de cerclge con ojal;d1x280;T

7.415.086 Alambre de cerclaje con ojal;@0,8x600;T

7.415.08 Alambre de cerclgje con oja;30,8x280;T

7.412.12 Alambre de cerclgje;@1,2x300;T

7.412.10 Alambre de cerclaje;@1x250; T

7.412.08 Alambre de cerclaje;@0,8x200; T

7.410.12 Alambre de cerclgje (anillo),1.2x10 metros, T

7.410.10/5 Alambre de cerclaje (anillo),@1x5 metros, T

7.410.10 Alambre de cerclagje (anillo),d1x10 metros, T



7.410.08/5 Alambre de cerclgje (anillo),d0.8x5 metros, T

7.410.08

7.321.22

7.321.20

7.321.18

7.321.16

7.321.14

7.321.12

7.321.10

7.321.09

7.321.08

7.321.07

7.321.06

7.318.10

7.318.06

7.318.05

7.318.04

7.317.10

7.317.08

7.317.06

7.317.05

7.317.04

7.317.02

7.316.10

7.316.08

7.316.06

Alambre de cerclaje (anill0),0.8x10 metros, T

Acoplador DCS;22A;367x17;T

Acoplador DCS;20A;335x17;T

Acoplador DCS;18A;303x17;T

Acoplador DCS;16A;271x17;T

Acoplador DCS;14A;239x17;T

Acoplador DCS;12A;207x17;T

Acoplador DCS;10A;175x17;T

Acoplador DCS;9A;159x17;T

Acoplador DCS;8A;143x17;T

Acoplador DCS;7A;127x17;T

Acoplador DCS;6A;111x17;T

Bridap.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 150°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 150°;6A;122x19;T
Bridap.tornillo dinamico de cadera (DHS) 150°;5A;106x19;T
Brida paratornillo dinamico de cadera (DHS) 150°;4A;90x19;T
Brida p.tornillo dindmico d.cadera (DHS) 145°;10A;186x19;T
Bridap.tornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;8A;154x19;T
Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 145°;6A;122x19;T
Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 145°;5A;106x19;T
Brida paratornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;4A;90x19;T
Brida paratornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;2A;58x19;T
Bridap.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 140°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 140°;8A;154x19;T

Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 140°;6A;122x19;T



7.316.05 Bridap.tornillo dindmico de cadera (DHS) 140°;5A;106x19;T
7.316.04 Bridaparatornillo dindmico de cadera (DHS) 140°;4A;90x19;T
7.316.02 Bridaparatornillo dinamico de cadera (DHS) 140°;2A;58x19;T
7.315.14 Bridap.tornillo dindmico d.cadera (DHS) 135°;14A;250x19;T
7.315.12 Bridanp.tornillo dindmico d.cadera (DHS) 135°;12A;218x19;T
7.315.10 Bridap.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 135°;10A;186x19;T
7.315.09 Bridap.tornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;9A;170x19;T
7.315.08 Bridap.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;8A;154x19;T
7.315.07 Bridap.tornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;7A;138x19;T
7.315.06 Bridap.tornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;6A;122x19;T
7.315.05 Bridap.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;5A;106x19;T
7.315.04 Bridaparatornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;4A;90x19;T
7.315.03 Bridaparatornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;3A;74x19;T
7.315.02 Bridaparatornillo dindmico de cadera (DHS) 135°;2A;58x19;T
7.062.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar aambos lados.;@1x280;T
7.061.30 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@3x280;T
7.061.25 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2,5x280;T
7.061.20 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2x280;T
7.061.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,8x280;T
7.061.16 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,6x280;T
7.061.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,5x280;T
7.061.14 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,4x280;T
7.061.12 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,2x280;T
7.061.10 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1x280;T
7.051.40 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@4x310;T

7.051.40 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@4x310;T



7.051.30 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@3x310;T
7.051.25/420 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2,5x420;T
7.051.25/400 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2,5x400;T
7.051.25 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2,5x310;T
7.051.20 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2x310;T
7.051.18/450 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon; @1,8x450;T
7.051.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,8x310;T
7.051.16 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,6x310;T
7.051.15/300 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,5x300;T
7.051.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,5x310;T
7.051.14 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,4x310;T
7.051.12 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,2x310;T
7.051.10 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1x310;T
7.042.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos |lados.;@2x220;T
7.042.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,8x220; T
7.042.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,6x220; T
7.042.10 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1x220; T
7.041.25 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2,5x220;T
7.041.20 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2x220;T
7.041.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,8x220;T
7.041.16 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,6x220;T
7.041.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,5x220;T
7.041.14 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,4x220;T
7.041.12 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,2x220;T
7.041.10 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1x220;T

7.032.25 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@2,5x150; T



7.032.20 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@2x150; T
7.032.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,8x150; T
7.032.16 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,6x150; T
7.032.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,5x150; T
7.032.14 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,4x150; T
7.032.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,2x150; T
7.032.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar aambos lados.;@1x150; T
7.031.40 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@4x150;T
7.031.30 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@3x150;T
7.031.25 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@2,5x150;T
7.031.20/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2x160;T
7.031.20 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@2x150;T
7.031.18/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,8x160;T
7.031.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;81,8x150; T
7.031.16/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,6x160;T
7.031.16 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;d1,6x150; T
7.031.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,5x150;T
7.031.14/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,4x160;T
7.031.14 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@31,4x150; T
7.031.12/160 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon; @1,2x160;T
7.031.12 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@1,2x150; T
7.031.10/160 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr. redon; @1x160;T
7.031.10 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@1x150;T

7.022.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@32x120; T
7.022.18 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,8x120; T

7.022.16 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,6x120; T



7.022.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados.;@1,5x120; T
7.022.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar aambos lados.;@1,4x120; T
7.022.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar aambos lados.;@1,2x120; T
7.022.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,0x120;T
7.021.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,6x120;T
7.021.15 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,5x120;T
7.021.14 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,4x120;T
7.021.12 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1,2x120;T
7.021.10 Alambre Kirschner c.puntad.trocar y extr.redon;@1x120;T
7.012.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar aambos lados,@1,4x70;T
7.012.12 Alambre Kirschner c.puntad.trocar aambos lados;@1,2x70; T
7.012.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;@1x70;T
7.011.30 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@3x70;T
7.011.25 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@2.5x70; T
7.011.20 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@2x70;T
7.011.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;31.8x70; T
7.011.16 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;31.6x70;T
7.011.15 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@21.5x70;T
7.011.14 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@21.4x70;T
7.011.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1.2x70;T
7.011.10 Alamb. de Kirschner c. p. detrocar y extr. red.;@1x70;T
INSTRUMENTAL ASOCIADO

Forma de presentacion: por unidad, No estéril.

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e ingtituciones sanitarias
Fabricante:

KOENIGSEE IMPLANTATE GmbH
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ANEXO lII.E

PROYECTO DE ROTULO: PM-1924-26
SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO
INSTRUMENTAL ASOCIADO (NO ESTERIL)

8 £o0icado por: KONIGSEE IMPLANTATE GMBH
' OT Aschau, Sand 4. 07426 Allendorf, Alemania, -
Konigsee

importado por: OSTEQ HAPLANTS S.R.L.

F b Im plo nigle  Av. Rivadavia 10069, Ciuded do Buenos Aires, Republica Argontina.,
Tol: (011)-4116-5275

Diroctor Téenico: Farmacoutico Darto Aldorcto. MN. 15674

SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIC
INSTRUMENTAL XXX (el que corresponda)
Autorizado por {a ANMAT PM-1924-26

| NO ESTERIL I 1 {ups;Qry (:r} azaa-mm

LOT| XXX REF| AAAA E]i] @

PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO ® ‘
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Advertencia: Limpiar y esterilizar antes de usar.

|F-2019- 100227572 A PN INPM#ZANMAT
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PROYECTO DE ROTULO: PM-1924-26
SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO
IMPLANTE (NO ESTERIL)

(»

Wl Fobricado por: KONIGSEE IMPLANTATE GMBH
' OT Aschau, Send 4. 07426 Aliondorf, Alemania. .
| Kdnigsee

importado por: OSTEQ IMPLANTS S.R.L.

b lmplon Ole  Av. Rivadavia 10069, Ciuded de Buanos Alros, Repiblica Argentina.
Tol: (011)-4116-6275
Diroctor Técnico: Farmacéutico Darfo Aldoreto. M.N. 15674

ANEXO [1.B §

SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO
IMPLANTE XXX {el que corresponda)
Autorizado por la ANMAT PM-1924-26

| noEsTERL | (] asaa-mm

LoT| xxx [REF| Aaaa [T ®

PRODUCTO MQOICO OE UN SOLO USO ®
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Advertencia: Limpiar y esterilizar antes de usar.

IF-2019-100227572-APN-INPM#ANMAT
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INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE OSTEOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN TITANIO

Fabricado por: KONIGSEE IMPLANTATE GMBH
OT, Aschau, Sand 4, 07426 Allendorf, Alemania.
Importado por: OSTEOQ IMPLANTS S.R.L.

Av. Rivadavia 10069, Ciudad de Buenos Aires.
Tel: (011)-4116-5275

Director técnico: Farm. Dario Alderete
M.N.15674

MARCA: Konigsee Implantate

Autorizado por la ANMAT PM 1924-26
Venta exclusiva a profesionales e instituciones

. sanitarias.

Los implantes son de un solo uso.

No se entregan esterilizados y antes de cada
uso quirdrgico se deben limpiar y esterilizar al
vapor.

Lea atentamente las instrucciones de uso. No

utilizar si el envase no estd integro. Fragil.
| Manipule con cuidado. Proteger de golpes. El
| incumplimiento de estas instrucciones puede
; causar dafios al implante que ocasionaran la
| pérdida de la garantia y responsabilidad del
fabricante.

Uso Profesional Exclusivo.
Antes de usar este producto lea atentamente la
siguiente informacién.

DESCRIPCION
- El Sistema de Osteosintesis para Miembro
. Inferior en Titanio se compone de distintas

placas y tornillos elaboradas por Kénigsee
Implantate GmbH, mds su instrumental
asociado, para Su uso en  cirugias
traumatoldgicas de miembros inferiores.

El sistema cuenta con la caracteristica principal
de tratarse de un grupo de implantes de disefio
comln (familia) para ser aplicados como
implantes para osteosintesis en una regién dsea
particular, © en un hueso en particular.

El sistema responde a 3 grupos basicos de
patologias. A saber:

1- Reduccidn y tratamiento de Fracturas
(incluyendo reconstrucciones dseas)

2- Artrodesis (fijacion de una articulacién)
3-Ostectomias (correccion quirdrgica angular de
un hueso en funcion de la actuacién sobre las
carillas articulares que este hueso posea).

Material del implante: Titanio puro (ASTM F67)
y aleacidn de Titanio (ASTM F136).

COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS

Los implantes de Kénigsee Implantate GmbH no
se pueden combinar en ningln caso con
implantes de otros fabricantes.

Kénigsee Implantate GmbH no asume ninguna
responsabilidad por complicaciones
relacionadas con Ia combinacion con productos
de otros fabricantes.

INDICACIONES
Los implantes del Sistema de Osteosintesis para
Miembro Inferior en Titanio elaborados por
K&nigsee Implantate GmbH estan indicados en
configuraciones de fracturas que sean
susceptibles al sistema de placas y tornillos de
fijacion, donde el tamafio, forma y localizacién
del hueso fracturado sean apropiados para la
utilizacion de la placa especifica. Estas
configuraciones pueden ser las siguientes:

- Fracturas

- Osteotomias

- Cirugia reparadora

- Intervenciones de revision donde otros
tratamientos o dispositivos hayan fracasado

- Estabilizacién o fijacién de fracturas

- Intervenciones quirdrgicas de reconstruccién
Gsea

- Fijacion temporal que brinda estabilizacion
indirecta de fracturas.

- Procedimientos de revision, la fusion de
articulaciones y la reconstruccién de miembros
inferiores.

Estos productos estan disefiados
especificamente para la reduccion y tratamiento
de fracturas, artrodesis y osteotomfas de las
extremidades inferiores, para su proceso de
osteosintesis.

CONTRAINDICACIONES
Llos implantes de la compaiila Konigsee
implantate GmbH estan contraindicados en caso
de infecciones agudas en el campo quirdrgico.
Cualquier tipe de infeccién existente afectara al
proceso de curacion y, en determinadas
circunstancias, la infeccién puede resultar
favorecida por la intervencién quirargica.
También estdn contraindicados en pacientes con
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alergias conocidas a cualquiera de los materiales

utifizados en el implante.

Otras contraindicaciones incluyen:

- Enfermedades wvasculares, que pueden
producir necrosis éseas postoperatorias

- Cualquier dafio 6seo que pueda afectar a la
fijacion del implante y  producir
aflojamientos postoperatorios o incluso el
fallo del implante.

- Necrosis Séptica

- Necrosis avascular que comprometan mas
de 1/3 del hueso a tratar

- Fracturas centrales no dislocadas

- Falta de cobertura critica de tejido blando

- Pacientes diabéticos {en algunos casos}

- Neuroartropatias {en algunos casos)

- Patologias auto inmunes {en algunos casos)

- Uso en pacientes Post Irradiacion masiva

REACCIONES ADVERSAS

La seleccidn del implante incorrecto, la
sobrecarga postoperatoria y la falla en la
restauracion de la continuidad ¢sea, la
osteoporosis o las fracturas claramente
astilladas son razones por las que el implante
puede fallar. La curacidn puede verse afectada
por trastornos vasculares o infecciones.

Las reacciones alérgicas o de otro tipo ante la
presencia del implante son efectos adicionales
posibles.

Ctros efectos secundarios que se pueden
presentar como consecuencia de la operacion
pueden incluir hematomas, problemas en la
cicatrizacion de las heridas, infeccién de las
heridas, trombosis, embolias, dafios a wvasos
sanguineos o nervios, insuficiencia muscular y
restricciones del movimiento.

Las posibles complicaciones incluyen la demora

en la curacidn de la fractura, pseudoartrosis,
rotura o migracion del implante, nuevas
fracturas o dislocaciones, pérdida de la
correccion, formacién de necrosis, infecciones
(tardias) y la irritacion de los tejidos blandos por
el implante,

Ademds como sucede con todos los métodos de
intervencion  quirdrgica, pueden aparecer
reacciones alérgicas o de sensibilidad a los
materiales.

ADVERTENCIAS

Seleccién y aplicacién de los implantes

- Los implantes e instrumentos No se
entregan esterilizados y antes de cada uso
quirdrgico se deben limpiar y esterilizar al
vapor.

- Todos los implantes son de un solo uso.

Los productos sélo deben ser usados por
médicos calificados o por personal
calificado bajo estricto reconocimiento.
El metodo de implante debe ser escogido
en consideracion de las practicas actuales
de osteosintesis.

Las placas, tornillos y accesorios solo deben
combinarse a conformidad de las medidas.
El producto se vende exclusivamente a
instituciones sanitarias y profesionales de
la salud.

Las cirugias deben ser realizadas por
equipos  quir(rgicos especiatizados. Se
recomienda que antes del procedimiento
de implantacién el equipo reciba
capacitacion para el manejo del
instrumental quirdrgico vy haga practicas
con el mismo.

Eleccién y uso de implantes. La seguridad y
el desemperio de los implantes solo estan
garantizados si se aplican al uso previsto.

El éxito terapéutico depende de la eleccion
del implante correcto, como asi también
del manejo correcto de dicho implante. El
tamafio del hueso y la situacién del tejido
blando del paciente limitan el tamafio y la
fuerza de los implantes.

Los implantes no son un sustituto del
hueso dafiado. Sirven para favorecer el
proceso de curacidn de las fracturas dseas y
no estan disefiados para reemplazar al
hueso ¢ las estructuras normales del
cuerpo de ninguna forma. Si se lo somete a
una sobrecarga constante, como en el caso
de una falta de consolidacion ¢sea o de un
tratamiento posoperatorio inadecuado, no
se puede descartar |a falla del implante.

El tipo y el alcance de la resiliencia en la
recuperacion postoperatoria se deben
registrar en el contexto de la educacién del
paciente.

Por un lado, las actividades fisicas
intensivas que pueden generar estrés sobre
el implante pueden hacer que falle. Por
otro lado, una inmovilizacidn inapropiada
del sitio de la fractura puede retrasar
significativamente el proceso de curacion.
Para evitar demaras durante la cirugia
lesiones innecesarias para el paciente, e
usuario debera asegurarse, antes de cad
intervencién, que los implantes estén
perfecto estado y que se adapten de for
dptima entre si.

Los implantes solo pueden ser utilizados
por médicos capacitados que estén
informados sobre el




entrenados en la correcta aplicacién de los
productos.

El método de implantacion se debe
seleccionar segun las instrucciones de
funcionamiento especificas del producto y
el avance de la ciencia médica.

Cualquier deformacion de los implantes
puede debilitar el material, lo que podria

provocar una falla posoperatoria del
implante. En el caso de placas
anatémicamente adaptables, se podra

realizar una cuidadosa y dnica flexién con
instrumentos especialmente adaptados
cuando sea necesario.

Si no se describe lo contrario, se prohibe la
adaptacion posterior de los implantes que
ya tienen una forma anatémica. Se prohibe
categdricamente doblarlos en exceso o en
sentido contrario a su forma original, como
asi también dafiar su superficie, con
muescas o raspaduras, ya que el material
asociado y los cambios estructurales en el
material pueden provocar fallas
posoperatorias en el implante.

Cuando se usen tornillos angularmente
estables, no se permitird el atornillado y
desatorniilado repetido de los tornillos, ya
que, en especial en el caso de estos
tornillos, ne se podria legrar un bloqueo
estable, lo que puede producir un falle del
bloqueo. Si se deforma el orificio de la
placa angularmente estable, ya no se podra
garantizar un blogueo seguro.

Advertencias sobre combinaciones

En principio estd prohibido el uso
simultédneo de implantes de acero y titanio.
Dehido a los efectos de la corrosion
galvanica, el usc combinado de varios
implantes metalicos puede provocar
inflamacion, reacciones de
hipersensibilidad u otros efectos sistémicos
a fargo plazo. Tampoco se puede descartar
gue afecte las propiedades mecdnicas de
los implantes y, por lo tanto, que produzca
un riesgo de falla del implante debido a la
corrosion.

Todos los implantes e instrumental de la
empresa Kdnigsee Implantate GmbH se
coordinan entre si en 1a construccion para
permitir una &ptima aplicaciéon y alcanzar
un excelente resultado gquirdrgico. La
combinacion de los productos con
implantes, instrumentos u otros accesorios
pertenecientes a otros fabricantes puede
ocasionar demoras significativas de la
intervencion quirdrgica o la obtencion de

resultados insuficientes y, por lo tanto, se
deben evitar. En particular, por las razones
que se mencionan a continuacién, los
implantes con estabilidad angular no se

pueden combinar con los de otros
fabricantes.
Las placas, tornillos y accesorios de

Konigsee Implantate GmbH solo se pueden
combinar dentro de los tamafios de
sistemas correspondientes, ya que de otro
mode no se podra lograr una osteosintesis
estable ni alcanzar el éxito de la operacidn
debido a la falta de compatibilidad.
Konigsee Implantate GmbH no asumird
ninguna responsabilidad por posibles
complicaciones que surjan como resultado
de la combinacidén con productos de otros
fabricantes.

Advertencia sobre la informacion acerca de
productos descartables

Luego de que los implantes se hayan usado
y/o contaminado con sangre, tejidos y/o
fluidos corporales y otras sustancias, no se
pueden reutilizar. Después de su uso, un
implante que externamente no presente
dafos, podria tener defectos leves vy
patrones de tensidn internos que podrian
provocar la falla del producto.

PRECAUCIONES

El cirujano debe estar familiarizado con las
propiedades biomecanicas Vi las
limitaciones del material aimplantar.

El paciente debe estar debidamente

informado.

Hacer una correcta eleccion de los
implantes de acuerde a los factores
clinicos, bioldgicos, biomecéanicos vy

personales relacionados con el paciente
que puedan afectar al tratamiento.

Si se pbservan cambios en la funcionalidad
del implante el paciente tiene que ponerse
de inmediato en contacto con el médico.
Se deben observar las deformaciones
necesarias del implante, especificamepte
en et contexto de estas instrucciones.
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- las caracteristicas de desempefio del
implante se desarrollaran por completo, si
el paciente limita sus actividades fisicas

- Solo se garantiza la compatibilidad si se
utilizan los productos Kénigsee Implantate
GmbH especificos para la aplicacién.

FACTORES DE INFLUENCIA DEL PACIENTE SEGUN

LA instruccién quirirgica

- las actividades que impliquen demasiada
tensidén fisica pueden producir la falla del
implante.

- Las enfermedades degenerativas y el
consumo de nicotina pueden reducir la vida
util del implante y retrasar el proceso de
curacian.

- Deben realizarse pruebas previas si se
sospecha que el paciente puede tener
sensibilidad a la presencia de cuerpos
extrafios o ser alérgico.

- Las adicciones de cualquier tipo, la
senilidad vy las enfermedades mentales
pueden modificar las actitudes del paciente
con relacion a seguir las instrucciones de
los médicos y, por lo tanto, aumentar la
posibilidad de complicaciones.

SELECCION Y APLICACION DE LOS IMPLANTES
Todos los implantes se deben  usar
exclusivamente con el fin previsto. El éxito del
tratamiento depende de la eleccion del implante
correcto. El tamafio del hueso y el entorno del
tejido blando limitan el tamafio y el grosor de los
implantes. Los implantes no reemplazan a un
hueso dafiado. El tipo y el alcance de la carga
posoperatoria se deben analizar con el paciente
y documentar. Antes de cada intervencion, el
cirujano estd obligado a asegurarse de que los
implantes estén en buen estado y de que se
combinen de manera optima. Los productos sclo
deben ser implantados por  médicos
profesionales.

El método de implantacion se debe elegir de
acuerdo con las instrucciones quirdrgicas
especificas para cada producto y el avance de la
ciencia médica en ese momento. Cualquier
deformacidén que sufra el implante puede
debilitar e! material, lo que podria provocar en la
etapa posoperatoria la falla del implante.

En el caso de las placas anatémicamente
ajustables, segin sea necesario, las placas se
deben doblar con cuidado con instrumentos
destinados a ese fin, y por (nica vez. $alvo
indicacion en contrario, esta prohibida la
adaptacion posterior de implantes con una
forma anatomica ya establecida. Queda
estrictamente prohibido doblar los implantes en

direccion contraria a la forma original, como
asimismo dafiar de cualquier modo su
superficie,

ESTERILIZACION

La esterilizacién de los implantes e instrumentos
sera realizada solo por personal especializado.
Todos los implantes estdn disefiados para un
solo usoc. Se entregan sin esterilizar y se deben
limpiar y esterilizar con vapor antes del uso.
Antes de proceder a limpiar los implantes, se
debe retirar por completo el embalaje original.
Los implantes no estériles se deben esterilizar en
un autoclave con un método de esterilizacion
con vapor de acuerdo con las normas EN 15O
17665-1 y EN 285 (nicamente. 5e recomienda
utifizar e método de pre-vacio triple
fraccionado.

Como minimo, se deben observar los siguientes
parametros:

e Método: Vapor

e Ciclo: Pre-vacio

e Temperatura: 132°C (270°F)
s Exposicién: 4 minutos

e Secado: 30 minutos (Minimo)

Luego de gue el implante se coloca en el cuerpo,
no se debe reutilizar. Aun cuando no presente
dafios externos, un implante puede haber
sufrido defectos menores que pueden haber
evolucionado hacia patrones de estrés interno
que produzcan la falla del implante,

Los instrumentos deben preparase de modo que
todas las superficies tengan contacto directo con
el vapor. Los instrumentos articulados y con
cierres “luer” deben estar en posicién abierto
para esterilizarlos. Siempre que se pueda, deben
ser desmontados.

El usuario es responsable de la validacion dg
técnicas de esterilizaciéon y del equipp
esterilizacién.

uso en el proceso de esterilizacion
mantenimiento de la esterilizacion en
instalacién médico-sanitaria.

Se deben hacer pruebas en el centro médico |\
sanitario para garantizar las condiciones
esenciales para |a esterilizacion.

IF-2019-100227572-APR- [y RMEBMM AT
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Kénigsee Implantate GmbH desconace los
métodos de utilizacion, los procedimientos de
higiene sanitaria y la poblacién microbiolégica
de cada hospital.

Por lo tanto, no puede garantizar la esterilidad
del producto, aun cuando se sigan estas
instrucciones

INFORMACIONES Y ARTICULOS DE UN SOLO
uso

No se deben reutilizar los implantes utilizados
una vez yfo contaminados por sangre, tejidos
y/o fluidos o sustancias corporales. Un implante
que no presente deterioros externos puede
tener defectos minimos y patrones de estrés
internos, después del uso, que pueden provocar
el fallo del producto

EXTRACCION DEL IMPLANTE

El médico toma la decision sobre |a necesidad y
el momento de |a retirada del implante. A su vez
establecerd las medidas postoperatorias que
crea conveniente.

ELIMINACION
Los implantes utilizados una vez /o
contaminados se deben desechar

correctamente. Para ello, tienen validez las
directrices vigentes del hospital en el gque se
utilicen.

TRM - TOMOGRAFIA DE RESONANCIA
MAGNETICA

Los implantes no han sido examinados en cuanto
a seguridad y compatibilidad en un entorno de
tomografia de resonancia magnética. A causa de
los calentamientos de los implantes, asi como de
las fuerzas y momentos de giro que actdan sobre
estos, pueden aparecer lesiones en 105
pacientes, asi como quemaduras o aflojamientos
de implantes. Por 1o tanto, esta prohibido el uso
de los implantes en un entorno de TRM. Por lo
demds los artefactos de imagenes pueden
afectar negativamente a la evaluacién de la RM.

EMBALAIJE, ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO

Luego de la limpieza, deben inspeccionarse los

implantes para verificar la presencia de dafios y

contaminacion.

Deben desecharse los implantes dafiados.
Colocar los productos limpios y secos en el lugar
apropiado del conjunto de implantacion.

Debe embalarse el conjunto en un sistema de
harrera estéril segan las normas EN 150 11607-1,
es decir, coléguelo en una envoltura de

esterilizacién o en un recipiente de esterilizacién

reutilizable.

Los implantes se deben almacenar en
condiciones secas {humedad < 80%) y a
temperatura ambiente (< 40 °C). Los parametros

de almacenamiento para implantes esterilizados

dependen

establecidos

particular.

de los requisitos especificos
por la institucion médica en
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TERT Y

“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

OI I l I I O t : Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

Adriritirocidn Nadona de Medcamenio:
Alrentos v Tecnologio Medico

CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION

Expediente NO: 1-47-3110-2315-19-1

La Administraciéon Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
- (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por OSTEO IMPLANTS S.R.L., se
autoriza la inscripcién en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnologia Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios caracteristicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE OSTOSINTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR EN
TITANIO.

Cédigo de identificacibn y nombre técnico UMDNS: 16-027 SISTEMAS
ORTOPEDICOS DE FIJACION INTERNA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): KONIGSEE IMPLANTATE

Clase de Riesgo: III

Indicacién/es autorizada/s: configuraciones de fracturas que sean susceptibles al
sistema de placas y tornillos de fijacion, donde el tamafio, forma y localizacién del
hueso fracturados sean apropiados para la utilizacién de la placa especifica. Estas
configuraciones pueden ser las siguientes: fracturas; osteotomias; cirugia
reparadora; intervenciones de revision donde otros tratamientos o dispositivos
hayan fracasado; estabilizacion o fijacion de fracturas; intervenciones quirirgicas

de reconstruccién é4sea; fijacion temporal que brinda estabilizacion indirecta de

Sedes y Oelegaciﬂues Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgranc 148 ~ABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Dele’

Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, F

San Martin 1909, Mendoza Cordoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prav. de

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones



fracturas; procedimientos de revision, la fusién de articulaciones y la reconstruccion
de miembros inferiores

Modelo/s:

3.7351.22 Tornillo de transfijacion con punta y ranura;@5,0x22;T
3.7302.30 Tornillo TESA con punta;@5,0x30;T

3.721.09 Tornillo de sujecién para distanciador;M4x9;T
3.549.90 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x90;RC;ar;T
3.549.85  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x85;RC;ar;T
3.549.80 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x80;RC;ar;T
3.549.75 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x75;RC;ar;T
3.549.70  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x70;RC;ar;T
3.549.65  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x65;RC;ar;T
3.549.60  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x60;RC;ar;T
3.549.55  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x55;RC;ar;T
3.549.50 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x50;RC;ar; T
3.549.45 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x45;RC;ar;T
3.549.42  Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x42;RC;ar;T
3.549.40 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x40;RC;ar;T
3.549.38 Tornillo cortical con rosca cénica;@5,5x38;RC;ar;T
3.549.34 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x34;RC;ar;T

3.549.30 Tornillo cortical con rosca conica;@5,5x30;RC;ar;T

I
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3.549.26
3.549.22
3.549.18
3.549.14
3.549.12
3.545.90
3.545.85
3.545.80
3.545.75
3.545.70
3.545.65
3.545.60
3.545.56
3.545.55
3.545.54
3.545.52
3.545.48
3.545.46
3.545.44
3.545.16
3.545.14

Sedes y Delegacgnes

Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornil[o cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con
Tornillo cortical con

Tornillo cortical con
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Secretaria de

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacién

rosca conica;@5,5x26;RC;ar;T
rosca conica;@5,5x22;RC;ar;T
rosca conica;@5,5x18;RC;ar;T
rosca conica;®5,5x14;RC;ar;T
rosca cénica;@5,5x12;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x90;RC;ar;T
rosca cénica;@4,5x85;RC;ar;T
rosca conica;@34,5x80;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x75;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x70;RC;ar;T
rosca cénica;§34,5x65;RC;ér;T
rosca conica;@4,5x60;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x56;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x55;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x54;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x52;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x48;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x46;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x44;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x16;RC;ar;T
rosca conica;@4,5x14;RC;ar;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrane 1480, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov, de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. da Santa Faé




3.545.12

3.535.95

3.535.90

3.535.85

3.535.80

3.538.75

3.535.70

3.527.115

3.527.110

3.527.105

3.527.100

3.525.95

3.225,90

3.525.85

3.525.80

3.525.75

3.525.70

3.528.65

3.525.60

3.525.55

3:525.50

Tornillo cortical con rosca cbnica;@4,5x12;RC;ar;T

Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 95/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 90/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,®@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 85/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,®@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 80/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 75/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,aum,af,ac,cr,izq. 70/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,af,ac,cr,izq. 115/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,af,ac,cr,izq. 110/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,af,ac,cr,izq. 105/16mm
Tornillo perforado,@7.5mm,@i2.9,af,ac,cr,izq. 100/16mm
Tornillo perforado;@6,5x95;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x90;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x85;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x80;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x75;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x70;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x65;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x60;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x55;RC;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x50;RC;ap,rc,ar;T
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3.525.45

3.525.140

3.525.135

3:525.130

3.525.125

3.525.120

3.525.115

3.525.110

3.525.105

3.525.100

3.243.95

3.523.90

3.523.85

3.523.80

3.523.75

3.523.70

3.523.65

3.523.60

3.523.55

3.523.50

3.523.45
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Tornillo perforado;@6,5x45;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x140;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x135;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x130;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x125;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x120;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x115;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x110;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x105;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x100;RC;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x95;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x90;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x85;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x80;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x75;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x70;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x65;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x60;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x55;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x50;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x45;rosca 32;ap,rc,ar;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
QObispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misjones

Deleg. Santa Fé
Eva Peron 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

LT e —



3.523.140
3.523.135
3.523.130
3.523.125
3.523.120
2023115
3.523.110
3.523.105
3.523.100
3:520:95
3.520.90
3.520.85
3.520.80
3.520.75
3.520.70
3.520.65
3.520.60
3.220.05
3.520.50
3.520.45

3.520.40

7

Tornillo perforado;@6,5x140;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x135;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x130;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x125;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x120;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x115;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x110;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;©@6,5x105;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x100;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x95;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x90;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x85;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x80;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x75;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x70;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x65;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x60;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x55;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x45;rosca 16;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@6,5x40;rosca 16;ap,rc,ar;T
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3.520.35
3.520.30
3.520.140
3.520.135
3.520.130
3.520.125
3.520.120
3.520.115
3.520.110
3.520.105
3.520.100
3.439.72
3.439.68
3.439.66
3.439.64
3.439.62
3.439.60
3.439.58
3.439.56
3.439.54

3.439.52
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Tornillo perforado;@6,5x35;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x30;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x140;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x135;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x130;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x125;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x120;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x115;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x110;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x105;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@6,5x100;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x72;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x68;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x66;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x64;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x62;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x60;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x58;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x56;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x54;RC;ap,ar;T

Tornillo perforado;@4,5x52;RC;ap,ar;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdrdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Peron 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



3.439.50
3.439.48
3.439.46
3.439.44
3.439.42
3.439.40
3.439.38
3.439.36
3.439.34
3.439.32
3.439.30
3.439.28
3.439.26
3.439.24
3.439.22
3.439.20
3.435.72
3.435.68
3.435.66
3.435.64

3.435.62

Tornillo perforado;@4,5x50;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x48;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x46;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x44;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x42;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x40;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x38;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x36;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x34;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x32;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x30;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x28;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x26;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x24;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x22;RC;ap,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x20;RC;ap,ar; T
Tornillo perforado;@4,5x72;RC;ar;T

Tornillo perforado;@4,5x68;RC;ar;T

Tornillo perforado;@4,5x66;RC;ar;T

Tornillo perforado;@4,5x64;RC;ar;T

Tornillo perforado;@4,5x62;RC;ar;T
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3.435.60  Tornillo perforado;@4,5x60;RC;ar;T
3.435.58  Tornillo perforado;@4,5x58;RC;ar;T
3.435.56  Tornillo perforado;@4,5x56:RC:ar: T
3.435.54  Tornillo perforado;@4,5x54;RC;ar;T
3.435.52  Tornillo perforado;@4,5x52;RC;ar;T
3.435.50 Tornillo perforado;@4,5x50;RC;ar;T
3.435.48  Tornillo perforado;@4,5x48;RC;ar;T
3.435.46 Tornillo perforado;@4,5x46;RC;ar;T
3.435.44  Tornillo perforado;@4,5x44;RC;ar;T
3.435.42 Tornillo perforado;@4,5x42;RC;ar;T
3.435.40 Tornillo perforado;@4,5x40;RC;ar;T
3.435.38 Tornillo perforado;@4,5x38;RC;ar;T
3.435.36  Tornillo perforado;@4,5x36;RC;ar;T
3.435.34  Tornillo perforado;@4,5x34;RC;ar;T
3.435.32 Tornillo perforado;@4,5x32;RC;ar;T
3.435.30  Tornillo perforado;@4,5x30;RC;ar;T
3.435.28  Tornillo perforado;@4,5x28;RC;ar;T
3.435.26  Tornillo perforado;@4,5x26;RC;ar;T
3.435.24  Tornillo perforado;@4,5x24;RC;ar;T
3.435.22  Tornillo perforado;@4,5x22;RC;ar;T
3.435.20 Tornillo perforado;@4,5x20;RC;ar;T

Sedes y Delegaciones “
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Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Estados Unidos 25, CABA

Roque Gonzilez 1137,

Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

Posadas, Prov. de
Misiones



3.434.72

3.434.68

3.434.66

3.434.64

3.434.62

3.434.60

3.434.58

3.434.56

3.434.54

3.434.52

3.434.50

3.434.48

3.434.46

3.434.44

3.434.42

3.434.40

3.434.38

3.434.36

3.434.34

3.434.32

3.434.30

Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x66;rosca 22;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x64;rosca 21;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x62;rosca 21;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x60;rosca 20;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x58;rosca 20;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x56;rosca 19;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x54;rosca 19;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x52;rosca 17;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x48;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x46;rosca 15;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x44;rosca 15;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x42;rosca 14;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x40;rosca 13;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x38;rosca 13;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x36;rosca 12;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x34;rosca 11;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@4,5x32;rosca 11;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;©@4,5x30;rosca 10;ap,rc,ar;T
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3.434.28  Tornillo perforado;@4,5x28;rosca 9;ap,rc,ar;T
3.434.26  Tornillo perforado;@4,5x26;rosca 9;ap,rc,ar;T
3.434.24  Tornillo perforado;@4,5x24;rosca 8;ap,rc,ar;T
3.434.22 Tornillo perforado;@4,5x22;rosca 7;ap,rc,ar;T
3.434.20 Tornillo perforado;@4,5x20;rosca 7;ap,rc,ar;T
3.430.72  Tornillo perforado;@4,5x72;rosca 24;ar;T
3.430.68  Tornillo perforado;@4,5x68;rosca 23;ar;T
3.430.66  Tornillo perforado;@4,5x66;rosca 22;ar;T
3.430.64  Tornillo perforado;@4,5x64;rosca 21;ar;T
3.430.62  Tornillo perforado;@4,5x62;rosca 21;ar;T
3.430.60 Tornillo perforado;@4,5x60;rosca 20;ar;T
3.430.58  Tornillo perforado;@4,5x58;rosca 20;ar;T
3.430.56  Tornillo perforado;@4,5x56;rosca 19;ar;T
3.430.54 Tornillo perforado;@4,5x54;rosca 19;ar;T
3.430.52 Tornillo perforado;@4,5x52;rosca 17;ar;T
3.430.50 Tornillo perforado;@4,5£50;rosca 16;ar;T
3.430.48 Tornillo perforado;@4,5x48;rosca 16;ar;T
3.430.46  Tornillo perforado;@4,5x46;rosca 15;ar;T
3.430.44  Tornillo perforado;@4,5x44;rosca 15;ar;T
3.430.42  Tornillo perforado;@4,5x42;rosca 14;ar;T
3.430.40  Tornillo perforado;@4,5x40;rosca 13;ar;T
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Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzédlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



3.430.38
3.430.36
3.430.34
3.430.32
3.430.30
3.430.28
3.430.26
3.430.24
3.430.22
3.430.20
3.428.95
3.428.90
3.428.85
3.428.80
3.428.75
3.428.70
3.428.65
3.428.120
3.428.115
3.428.110

3.428.105

i

Tornillo perforado;@4,5x38;rosca 13;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x36;rosca 12;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x34;rosca 11;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x32;rosca 11;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x30;rosca 10;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x28;rosca 9;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x26;rosca 9;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x24;rosca 8;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x22;rosca 7;ar;T
Tornillo perforado;@4,5x20;rosca 7;ar;T
Tornillo anti-rotacién para KFN;@6x95;T
Tornillo anti-rotacién para KFN;@6x90;T
Tornillo anti-rotacién para KFN;36x85;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x80;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x75;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x70;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x65;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x120;T
Tornillo anti-rotacion para KFN;@6x115;T
Tornillo anti-rotaciéon para KFN;@6x110;T

Tornillo anti-rotacién para KFN;@6x105;T
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3.427.95
3.427.90
3.427.85
3.427.80
3.427.75
3.427.70
3.427.65
3.427.60
3.427.55
3.427.50
3.427.45
3.427.40
3.427.35
3.427.30
3.427.130
3.427.125
3.427.120
3.427.115
3.427.110

3.427.105

Sedes y Delegaciones Li
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Tornillo anti-rotacién para KFN;@6x100;T
Tornillo perforado;@7x95;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x90;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x85;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x80;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x75;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x70;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x65;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado; @7x60;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x55;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x50;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x45;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x40;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x35;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x30;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x130;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x125;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x120;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x115;RC;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x110;RC;rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x105;RC;rc,ar; T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
QObispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. da Santa Fe



3.427.100
3.424.95
3.424.90
3.424.85
3.424.80
3.424.75
3.424.70
3.424.65
3.424.60
3.424.55
3.424.50
3.424.45
3.424.40
3.424.130
3.424.125
3.424.120
3.424.115
3.424.110
3.424.105
3.424.100

3.422.95

I

Tornillo perforado;@7x100;RC;rc,ar;T

Tornillo perforado;@7x95;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x90;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x85;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;§37x80;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x65;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x60;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x42;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x130;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x125;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x105;rosca 32;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x100;rosca 32;ap,rc,ar;T

Tornillo perforado;@7x95;rosca 32;rc,ar;T
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3.422.90 Tornillo perforado;@7x90;rosca 32;rc,ar;T
3.422.85 Tornillo perforado;@7x85;rosca 32;rc,ar;T
3.422.80 Tornillo perforado;@7x80;rosca 32;rc,ar;T
3.422.75 Tornillo perforado;@7x75;rosca 32;rc,ar;T
3.422.70 Tornillo perforado;@7x70;rosca 32;rc,ar;T
3.422.65 Tornillo perforado;@7x65;rosca 32;rc,ar;T

. 3.422.60 Tornillo perforado;@7x60;rosca 32;rc,ar;T
3.422.55 Tornillo perforado;@7x55;rosca 32;rc,ar;T
3.422.50 Tornillo perforado;@7x50;rosca 32;rc,ar;T
3.422.45 Tornillo perforado;@7x45;rosca 32;rc,ar;T
3.422.40 Tornillo perforado;@7x40;rosca 32;rc,ar;T
3.422.135 Tornillo perforado;@7x135;rosca 32;rc,ar;T
3.422.130 Tornillo perforado;@7x130;rosca 32;rc,ar;T
3.422.125 Tornillo perforado;@7x125;rosca 32;rc,ar;T
3.422.120 Tornillo perforado;@7x120;rosca 32;rc,ar;T
3.422.115 Tornillo perforado;@7x115;rosca 32;rc,ar;T
3.422.110 Tornillo perforado;@7x110;rosca 32;rc,ar;T
3.422.105 Tornillo perforado;@7x105;rosca 32;rc,ar;T
3.422.100 Tornillo perforado;@7x100;rosca 32;rc,ar;T
3.414.95  Tornillo perforado;@7x95;rosca 16;ap,rc,ar;T
3.414.90 Tornillo perforado;@7x90;rosca 16;ap,rc,ar;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



3.414.85
3.414.80
3.414.75
3.414.70
3.414.65
3.414.60
3.414.55
3.414.50
3.414.45
3.414.40
3.414.35
3.414.30
3.414.130
3.414.125
3.414.120
3.414.115
3.414.110
3.414.105
3.414.100
3.412.95

3.412.90

Tornillo perforado;@7x85;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x80;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x65;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x60;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x40;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x35;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x30;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x130;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x125;rosca 16;ap,rc,ar; T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x105;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x100;rosca 16;ap,rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x95;rosca 16;rc,ar;T

Tornillo perforado;@7x90;rosca 16;rc,ar;T

\
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3.412.80

3.412.75

3.412.70

3.412.65

3.412.60

3.412.55

3.412.50

3.412.45

3.412.40

3.412.35

3.412.30

3.412.130

3.412.125

3.412.120

3.412.115

3.412.110

3.412.105

3.412.100

3:310.52

3:190.95
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Tornillo perforado;@7x85;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x80;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x75;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x70;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x65;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@?xGOjrosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x55;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x50;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x45;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x40;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x35;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x30;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x130;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x125;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x120;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x115;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x110;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x105;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo perforado;@7x100;rosca 16;rc,ar;T
Tornillo portante manguito para KFN;@12x52;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x95;RC;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fe



3.190.90
3.190.85
3.190.80
3.190.75
3.190.70
3.190.65
3.190.60
3.190.55
3.190.50
3.190.45
3.190.40
3.190.35
3.190.30
3.190.25
3.120.20
3.190.15
3.190.130
3.190.125
3.190.120
3.190.115

3.190.110

Tornillo de esponjosa;@6,5x90;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x85;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x80;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x75;RC;T
Tornillo de esponjosa;?6,5x70;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x65;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x60;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x55;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x50;RC;T
Tornillo de esponjosa;?6,5x45;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x40;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x35;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x30;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x25;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x20;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x15;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x130;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x125;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x120;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x115;RC;T

Tornillo de esponjosa;@6,5x110;RC;T

A
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3,190 105
3.190.100
3.183.95
3.183.90
3.183.85
3.183.80
3.183.75
3.183.70
3.183.65
3.183.60
3.183.55
3.183.50
3.183.45
3.180.95
3.180.90
3.180.85
3.180.80
3.180.75
3.180.70
3.180.65

3.180.60
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Tornillo de esponjosa;@6,5x105;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x100;RC;T
Tornillo de esponjosa;@6x95;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x90;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x85;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x80;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x75;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x70;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x65;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x60;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x55;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x50;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6x45;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x95;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x90;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x85;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x80;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x75;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x70;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x65;rosc.32;T

Tornillo de esponjosa;@6,5x60;rosc.32;T
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Sede Central
Av. de Mayo BE9, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Alsina 665/671, CABA Awv. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, Eva Perdn 2456,
Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa F&,

Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



5.180.55
3.180.50
3.180.45
3.180.150
3.180.145
3.180.140
3.180.135
3.180.130
3.180.125
3.180.120
3.180.115
3.180.110
3.180.105
3.180.100
3.170.95
3.170.90
3.170.85
3.170.80
3.170.75
3.170.70

3.170.65

Tornillo de esponjosa;@6,5x55;ro0sc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x50;ro0sc.32:T
Tornillo de esponjosa;@6,5x45;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x150;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x145;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x140;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x135;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x130;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x125;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x120;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x115;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;QG,le10;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x105;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;?6,5x100;rosc.32;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x95;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x90;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;?6,5x85;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x80;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x75;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x70;rosc.16;T

Tornillo de esponjosa;@6,5x65;rosc.16;T

\
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3.170.60

3.170.55

3.170.50

3.170.45

3.170.40

3.170.35

3.170.30

3.170.25

3.170.120

3.170.115

3.170.110

3.170.105

3.170.100

3.163.90

3.163.86

3.163.85

3.163.84

3.163.82

3.163.80

3.163.78

3.163.76

Sedes y Delegaciones H/
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Tornillo de esponjosa;@6,5x60;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x55;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x50;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x45;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x40;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x35;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x30;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x25;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x120;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x115;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x110;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x105;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa;@6,5x100;rosc.16;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x90;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x86;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x85;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x84;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x82;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x80;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x78;RC;ar;T
Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x76;RC;ar;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzdlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fa




3.163.75
3.163.74
3.163.72
3.163.70
3.163.68
3.163.66
3.163.65
3.163.64
3.163.62
3.163.60
3.163.58
3:.153.55
3.163.45
3.163.35
3.163.32
3.163.30
3.163.28
3:163,26
3.163.24
3.160.85

3.160.80

Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa
Tornillo de esponjosa

Tornillo de esponjosa

c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
C.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.
c.rosc.con.

C.rosc.con.

1@06x75;RC;ar; T
;@6x74;RC;ar; T
;@6x72;RC;ar; T
;@6x70;RC;ar; T
;@6x68;RC;ar; T
;B6x66;RC;ar; T
;@6X65;RC;ar;T
;@6x64;RC;ar; T
;@6x62;RC;ar; T
1@6x60;RC;ar; T
106x58;RC;ar;T
;@6x55;RC;ar;T
;06x45;RC;ar;T
;06x36;RC;ar; T
:@6x32;RC;ar;T
;@6x30;RC;ar; T
(@6x28;RC;ar;T

;@6%x26;RC;ar;T

Tornillo de esponjosa c.rosc.con.;@6x24;RC:ar;T

Tornillo maleolar;@4,5x85;rosc.38;ar;T

Tornillo maleolar;@4,5x80;rosc.36;ar;T

¥
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3.160.75
3.160.70
3.160.65
3.160.60
3.160.55
3.160.50
3.160.45
3.160.40
3.160.35
3.160.30
3.160.25
3.157.65
3.157.60
3.157.55
3.157.50
3.157.45
3.157.44
3.157.42
3.157.40
3.157.38

3.157.36

Sedes y Delegaciones H/
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Tornillo maleolar;@4,5x75;rosc.34;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x70;rosc.32;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x65;rosc.30;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x60;rosc.28;ar; T
Tornillo maleolar;@4,5x55;rosc.26;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x50;rosc.24;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x45;rosc.22;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x40;rosc.20;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x35;rosc.18;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x30;rosc.15;ar;T
Tornillo maleolar;@4,5x25;rosc.12;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x65;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x60;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x55;ar; T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x50;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x45;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x44;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x42;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x40;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x38;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x36;ar;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptiblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
QObispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cdrdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



3.157.35
3.157.34
3.157.32
3.157.30
3:157.28
3157 .26
3.157.25
3.152.95
3.152.90
3.152.85
3.152.80
3:152.78
3.152.76
315275
3.152.74
3.152.72
3.152.70
3.152.68
3.152.66
3.152.65

3.152.64

Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x35;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x34;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x32;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x30;ar;T
Tornillo blogueo para KFN;@5,5x28;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x26;ar;T
Tornillo bloqueo para KFN;@5,5x25;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x95;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x90;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x85;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x80;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x78;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x76;RC;ar; T
Tornillo cortical; @4,5x75;RC;ar;T
Tornillo cortical; @4,5x74;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x72;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x70;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x68;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x66;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x65;RC;ar; T

Tornillo cortical;@4,5x64;RC;ar;T

;;[



aNMAalt

Adminisrocidn Nodond oo Medcomenlo:
Almenios vy fecriokgio Médica

3.152.62
3.152.60
3:152.58
3.152.56
3:,152.55
3.152.54
3:152.52
3.152.48
3.152.46
3.152.44
3.152.35
5.:152.1.6
3.152.140
3.152.14
3.152.135
3.152.130
Slal: 125
3.152.120
3.152.12
3,152,115

3.152.110
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Tornillo cortical;@4,5x62;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x60;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x58;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x56;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x55;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x54;RC;ar; T
Tornillo cortical;@4,5x52;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x48;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x46;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x44;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x35;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x16;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x140;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x14;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x135;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x130;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x125;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x120;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x12;RC;ar;T
Tornillo cortical;@4,5x115;RC;ar;T

Tornillo cortical;@4,5x110;RC;ar;T
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Ministe_rio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

L7

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fe,

Prov. de Santa Fé



3.152.105
3.152.100
5:150.95
3.150.90
3.150.85
3.150.82
3.150.80
3.150.78
3.150.76
3.150.75
3.150.74
3.150.72
3.150.70
3.150.68
3.150.66
3.150.65
3.150.64
3.150:62
3.150.60
3.150.58

3.150.56

i

Tornillo cortical;@4,5x105;RC;ar;T

Tornillo cortical;@4,5x100;RC;ar;T

Tornillo cortical;@4,5x95;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x90;RC;T
Tornillo cortical; @4,5x85;RC; T
Tornillo cortical;@4,5x82;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x80;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x78;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x76;RC;T
Tornillo cortical; @4,5x75;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x74;RC;T
Tornillo cortical; @4,5x72;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x70;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x68;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x66;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x65;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x64;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x62;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x60;RC;T
Tornillo cortical;@4,5x58;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x56;RC;T
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3.150.55  Tornillo cortical;@4,5x55;RC;T
3.150.54  Tornillo cortical;@4,5x54;RC;T
3.150.52  Tornillo cortical;@4,5x52;RC;T
3.150.50  Tornillo cortical;@4,5x50;RC;T
3.150.48  Tornillo cortical;@4,5x48;RC;T
3.150.46  Tornillo cortical;@4,5x46;RC;T
3.150.45  Tornillo cortical;@4,5x45;RC;T
3.150.44  Tornillo cortical;@4,5x44;RC;T
3.150.42  Tornillo cortical;@4,5x42;RC;T
3.150.40 Tornillo cortical;@4,5x40;RC;T
3.150.38  Tornillo cortical;@4,5x38;RC;T
3.150.36  Tornillo cortical;@4,5x36;RC;T
3.150.35  Tornillo cortical;@4,5x35;RC;T
3.156.34 Tornillo cortical;@4,5x34;RC;T
3.150.32  Tornillo cortical;@4,5x32;RC;T
3.150.30  Tornillo cortical;@4,5x30;RC;T
3.150.28  Tornillo cortical;@4,5x28;RC;T
3.150.26  Tornillo cortical;@4,5x26;RC;T
3.150.25  Tornillo cortical;@4,5x25;RC;T
3.150.24  Tornillo cortical;@4,5x24;RC;T
3.150.22  Tornillo cortical;@4,5x22;RC;T

Sedes y Delegaciones ﬂ

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cardoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Paso de los Libres

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fe



3.150.20
3.150.18
3.150.16
3.150.140
3.150.14
3.150.135
3.150.130
3.150.125
3.150.120
3.150.12
3:1.50:115
3.150.110
3.150.105
3.150.100
3.150.10
3.127.14
F. 12713
3.127.12
3.127.11
3.123.44

3.123.42

i

Tornillo cortical;@4,5x20;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x18;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x16;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x140;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x14;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x135;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x130;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x125;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x120;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x12;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x115;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x110;RC; T

Tornillo cortical;@4,5x105;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x100;RC;T

Tornillo cortical;@4,5x10;RC;T

Tornillo de antepié Drill-Fix;L 14;longitud total 29;T
Tornillo de antepié Drill-Fix;L 13;longitud total 28;T
Tornillo de antepié Drill-Fix;L 12;longitud total 27;T
Tornillo de antepié Drill-Fix;L 11;longitud total 26;T
Tornillo p. compr. d. fract; ©@3/@4x44; rosc. 6; ap, ar, perfor., 181,3;T

Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x42; rosc.6; ap, ar, perfor., 181,3;T
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3.123.40  Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x40; rosc.6; ap, ar, perfor., 161,3;T
3.123.38  Tornillo p. compr. d. fract.; @3/@4x38; rosc.6; ap, ar, perfor., 101,3;T
3.123.36  Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x36; rosc.6; ap, ar, perfor., 181,3;T
3.123.34  Tornillo p. compr. d. fract; @3/@4x34; rosc.6; ap, ar, perfor., 131,3;T
3.123.32  Tornillo p. compr. d. fract.; @3/@4x32; rosc.6; ap, ar, perfor., I31,3;T
3.123.30 Tornillo p.compr.fréct.;@3/®4x30;r05ca 6;ap,ar,perf,1@ 1,3;T
3.123.28  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x28;rosca 6;ap,ar,perf, 1@ 1,3;T
3.123.26  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x26;rosca 6;ap,ar,perf, 1@ 1,3;T
3.123.24  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x24;rosca 6;ap,ar,perf,1@ 1,3;T
3.123.22  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x22;rosca 6;ap,ar,perf,1@ 1,3;T
3.123.20  Tornillo b.compr.fract.;(33/(254x20;rosca 6;ap,ar,perf,10 1,3;T
3.123.18  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x18;rosca 6;ap,ar,perf,1d 1,3;T
3.123.16  Tornillo p.compr.fract.;@33/@4x16;rosca 6;ap,ar,perf, 1@ 1,3;T
3.123.14  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x14;rosca 4;ap,ar,perf,1@ 1,3;T
3.123.12  Tornillo p.compr.fract.;33/@4x12;rosca 4;ap,ar,perf, 1@ 1,3;T
3.123.10  Tornillo p.compr.fract.;@3/@4x10;rosca 4;ap,ar,perf,1@ 1,3;T
9.946.05 Cabeza de torn. con rosc. con.;L 5;FG;T

9.936.03 Cabeza de tornillo con rosca conica @6,0x3,0;fragmento pequefio;T
9.934.025 Cabeza de tornillo con rosca conica@5,0x2,5;Sistema 2,7;T

7.3KF10,5R/380 Clavo de Fémur Koénigsee 125°; @#10,5x380; perforado; 1@4,7;

derecha;T

Sedes y Delegaciones }({/
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Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdrdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unido_s 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libras
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



7.3KF10,5R/340 Clavo de Fémur Koénigsee 125°; @10,5x340; perforado;

104,7;derecha;T

7.3KF10,5L/380 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @10,5x380; perforado; 1@4,7;

izquierda;T

7.3KF10,5L/340 Clavo de Feémur Konigsee 125°; @10,5x340; perforado;

1#4,7;izquierda;T

7.3KF.13/210 Clavo de Femur Konigsee 125°; @13x210; perforado; 104,7;T

7.3KF.12/210 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @12x210; perforado; 104,7;T

7.3KF.11/210 Clavo de Fémur Konigsee 125°; @11x210; perforado; 1@4,7;T

7.3KF.10/210 Clavo de Femur Kdnigsee 125°; @10x210; perforado; 1@4,7;T

7.395.00

7.3157.05

50,106x19,t

7.3157.04
40,90x19,t
7.313.95
31590
231385
7.313.80
7.313.75

7.313.70

4

Placa de apoyo 3,5/4,5;6A;148x22,5;T

Torn. dinamico de cadera c. ros. con. y o. combi. compr. 1359,

Torn. dinamico de cadera c. ros. con. y o. combi. compr. 135°,

Tornillo portante para KFN;@10x95;T
Tornillo portante para KFN;@10x90;T
Tornillo portante para KFN;@10x85;T
Tornillo portante para KFN;@10x80;T
Tornillo portante para KFN;@10x75;T

Tornillo portante para KFN;@10x70;T
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7.313.130
7.313.125
7.313.120
Z:313.115
7.313.110
7.313.105
7.313.100
7.311.30
231142
Z.311.0%
7.310.95
7.310.90
7.310.85
7.310.80
2.310.75
7.310.70
7.310.65
7.310.60
7.310.55
7.310.50

7.310.130

Sedes y Delegaciones H
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Tornillo portante para KFN;@10x130;T

Tornillo portante para KFN;@10x125;T

Tornillo portante para KFN;@10x120;T

Tornillo portante para KFN;@310x115;T

Tornillo portante para KFN;@310x110;T

Tornillo portante para KFN;@10x105;T

Tornillo portante para KFN;@10x100;T

Tornillo de cierre con perno de bloqueo para KFN;L 30;M12;T
Tornillo de cierre sin perno de bloqueo para KFN;L 28;M12;T
Tornillo de compresién para DHS;M4 x27;L 35;AnLi 3,5;T
Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x95;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x90;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x85;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x80;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x75;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x70;T
Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x65;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x60;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x55;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x50;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x130;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé




7.310.125
7.310.120
7.310.115
| 7.310.110
7.310.105
7.310.100
7.309.02

7.309.01

Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x125;T
Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x120;T
Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x115;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x110;T
Tornillo dinamico de cadera (DHS)/condilar (DCS);312,5x105;T
Tornillo dindmico de cadera (DHS)/condilar (DCS);@12,5x100;T
RoSA Tornillo de unién;T

RoSA Tornillo de union perf. I 2,55 f.CH8;T

7.308.143P5 ROSA Placa deslizante 143°;5A;T

7.308.143P3R0SA Placa deslizante 143°;3A;T

7.308.143P1 RoSA Placa deslizante 143°;1A;T

7.308.136P5 RoSA Placa deslizante 136°;5A;T

7.308.136P3 RoSA Placa deslizante 136°;3A;T

7.308.136P1 RoSA Placa deslizante 136°;1A;T

7.308.129P5 RoSA Placa deslizante 129°;5A;T

7.308.129P3 RoSA Placa deslizante 129°;3A;T

7.308.129P1 RoSA Placa deslizante 129°;1A;T

7.308.122P5 RoSA Placa deslizante 122°;5A;T

7.308.122P3 ROSA Placa deslizante 22°;3A;T

7.308.122P1 ROSA Placa deslizante 22°:1A:T

7.306.90

#

RoSA Tornillo @10x90;verde;T
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7.306.70
7.306.50
7.305.08
8;a.f.v.;T
7.305.04
holes,neck4,vas,ti
7.305.00
0;a.f.v.;T
7.304.08
8;a.f.v.;T
7.304.04
4:a.fv.;T
7.304.00
0;a.f.v.;T
7.290.02
7.289.02
7.289.00/4
7.289.00/230
compl.L 235,Gr.2;T

7.288.02

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

RoSA Tornillo @10x70;rosa;T

RoSA Tornillo @10x50;amarillo; T

Trocanter placa de soporte RoSA p.

stabilization

trochanter

Trocanter placa de soporte RoSA p.

Trocanter placa de soporte RoSA p.

Trocanter placa de soporte RoSA p.

Trocanter placa de soporte RoSA p.

telescopico

8

torn. 4,5;4 agujo de cab.;cuello

plate

torn

torn

torn

torn

Torn.d.esponjosa p.aguja telescop. tamafo3; @4,8x25; FP;M3,5;T
Torn. de esponjosa p. aguja telescop. tamano2;@4x25;FP;M 3;T
Tornillo para aguja telesc."Bailey"p. hueso cristal;tamafio 2;T

p.osteogénesis

Torn. de esponjosa p.aguja telescop. tamafil;@4x25;FP;M 2,5;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los

Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de

Misiones

M‘lniste_rio de Sa_Zud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacién

. 4,5;4 agujo de cab.;cuello

. 4,5;2 agujo de cab.;cuello

. 4,5;2 agujo de cab.;cuello

. 4,5;2 agujo de cab.;cuello

imperf.@4x230;

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,

Prov. de Santa Fe



7.1KF10,5R/420 Clavo de Fémur Kodnigsee 130°; @10,5x420; perforado; 1@4,7;
derecha;T

7.1KF10,5R/340 Clavo de Eémur Konigsee 130°; @10,5x340; perforado;
104,7;derecha;T

7.1KF10,5L/420 Clavo de Femur Konigsee 130°; @10,5x420; perforado; 184,7;
izquierda;T

7.1KF10,5L/340 Clavo de Femur Koénigsee 130°; @10,5x340; perforado; 104,7;
izquierda;T

7.1KF.13/210 Clavo de Femur Konigsee 130°; @13x210; perforado; 1034,7;T
7.1KF.12/210 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @12x210; perforado; 184,7;T
7.1KF.11/210 Clavo de Fémur Kodnigsee 130°; @11x210; perforado; 1@4,7;T
7.1KF.10/210 Clavo de Fémur Konigsee 130°; @10x210; perforado; 194,7;T
7.154.70 Tornillo Schanz con rosca conica;@4x70;rosc.20;T

7.144.14  Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;(ZJSxZSO;'I:
7.144.13 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;@5x200;T
7.144.125 Tornillo Schanz c.punta d.broca helic.y llave triang.;@5x175;T
7.143.12 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x190;rosc.50;ar;T

7.143.11 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x165;rosc.40;ar;T

7.143.10  Tornillo Schanz con llave triang.;@6x150;rosc.40;ar;T

7.143.09 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x145;rosc.40;ar;T

7.143.07 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x120;rosc.35;ar;T

/
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7.143.05 Tornillo Schanz con llave triang.;@6x100;rosc.30;ar;T
7.142.14  Tornillo Schanz con llave triang.;@5x250;rosc.50;ar;T
7.142.13 Tornillo Schanz con llave triang.;@5x200;rosc.50;ar;T
7.142.12  Tornillo Schanz con llave triang.;@5x170;rosc.50;ar;T
7.142.10  Tornillo Schanz con llave triang.;@5x150;rosc.40;ar;T
7.142.08 Tornillo Schanz con llave triang.;@5x130;rosc.40;ar;T
7.142.07  Tornillo Schanz con llave triang.;@5x120;rosc.35;ar;T
7.142.05 Tornillo Schanz con llave triang.;@5x100;rosc.30;ar;T
7.142.03  Tornillo Schanz con llave triang.;@5x80;rosc.25;ar;T
7.141.12  Tornillo Schanz con llave triang.;,@i4x170;rosc.SO;ar;T
7.141.10 Tornillo Schanz con llave triang.;@4x150;rosc.40;ar;T
7.141.08  Tornillo Schanz con llave triang.;@4x130;rosc.40;ar;T
7.141.06  Tornillo Schanz con llave triang.;@4x110;rosc.35;ar;T
7.141.05 Tornillo Schanz con llave triang.;@4x100;rosc.30;ar;T
7.141.04  Tornillo Schanz con llave triang.;@4x90;rosc.30;ar;T
7.141.03  Tornillo Schanz con llave triang.;@4x80;rosc.25;ar;T
7.141.02 Tornillo Schanz con llave triang.;@4x70;rosc.20;ar;T
7.141.01  Tornillo Schanz con llave triang.;@4x60;rosc.20;ar;T
7.140.05  Tornillo Schanz con llave triang.;@3x100;rosc.30;ar;T
7.140.03 Tornillo Schanz con llave triang.;@3x80;rosc.25;ar; T
7.140.01 Tornillo Schanz con llave triang.;@3x60;rosc.20;ar;T
Sedes y Delegaciones H ’ Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repiblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cdrdoba,
Prov. de Cordoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 24586,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



7.128.13
7.128.11
7.128.10
7.128.09
7.128.07
7.128.05
7.127.14
7.127.13
7.127.12
7.127.10
7.127.08
7.127.07
7:127.05
7.127.03
2.126.12
2. 126.10
7.126.08
7.126.06
7.126.05
7.126.04

7.126.03

i

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x200;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x165;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x150;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x145;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x120;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @6x100;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x250;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x200;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x170;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x150;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x130;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x120;

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @5x100;

rosc.50;T
rosc.40;T
rosc.40;T
rosc.40;T
rosc.35;T
rosc.30;T
rosc.50;T
rosc.50;T
rosc.50;T
rosc.40;T
rosc.40;T
rosc.35;T

rosc.30;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;@5x80;rosc.25;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x170;

rosc.50;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.;@4x150;rosc.40;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x130;
Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x110;

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x100;

rosc.40;T
rosc.35;T

rosc.35;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x90; rosc.30;T

Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x80; rosc.25;T
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7.126.02  Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x70; rosc.20;T
7.126.01  Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @4x60; rosc.20;T
7.125.05  Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @3x100; rosc.30;T
7:125.03 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @3x80; rosc.25;T
7.125.01 Tornillo Schanz c.punta d.trocar y llave triang.; @3x60; rosc.20;T
7:123.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@6x120;rosc.35;T
7.122.14  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x250;rosc.50;T
7.122.13 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x200;rosc.50;T
7.122.12  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triané.;@le?O;rosc.SO;T
7.122.10 Tornillo Schénz c.punta plana y llave triang.;@5x150;rosc.40;T
7.122.08 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x130;rosc.40;T
7.122.07 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x120;rosc.35;T
7.122.05 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x100;rosc.30;T
7.122.03  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@5x80;rosc.25;T
7.121.12  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x170;rosc.50;T
7.121.10 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x150;rosc.40;T
7.121.08  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x130;rosc.40;T
7.121.06  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x110;rosc.35;T
7.121.05  Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x100;rosc.30;T
7.121.04 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x90;rosc.30;T
7.121.03 Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x80;rosc.25;T

-
v
ke
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdrdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Ay, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



7.121.02

Z2.121.01

/.1.20.05

7.120.03

7.120.01

5.9496.16
5.9496.14
5.9496.12
5.9496.10
5.9496.08
5.9496.06
5.9495.16
5.9495.14
5.9495.12
5.9495.10
5.9495.08
5.9495.06
5.9492.16
5.9492.14
5.9492.12

5.9492.10

Y

Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x70;rosc.20;T

Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@4x60;rosc.20;T

Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@3x100;rosc.30;T

Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@3x80;rosc.25;T

Tornillo Schanz c.punta plana y llave triang.;@3x60;rosc.20;T

Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.

Placa femoral distal c. ros.

"Placa femoral distal c. ros.

Placa fémur dist.c.rosc.cén
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.cén
Placa fémur dist.c.rosc.con

Placa fémur dist.c.rosc.cén

con. y ocd 4.5-6.0,160,309x18,izqg.,t

con. y ocd 4.5-6.0,140,277x18,izq.,t

con. y ocd 4.5-6.0,120,246x18,izq.,t

con. y ocd 4.5-6.0,100,214x18,izq.,t

con. y ocd 4.5-6.0,80,182x18,izq.,t

con. y ocd 4.5-6.0,60,150x18,izq.,t

.y compr. a. 4.5 a 6.0; 16A; 309x18; I;T
. Yy compr. a. 4.5 a 6.0; 14A; 277x18;1;T
. Yy compr. a. 4.5 a 6.0; 12A; 246x18; I;T
.y compr. a. 4.5 a 6.0; 10A; 214x18;I;T
. Yy compr. a. 4.5 a 6.0; 8A; 182x18; I;T
.y compr. a. 4.5 a 6.0; 6A; 150x18; I;T

. 4.5 a 6.0;16A;309x18;D 6,0;I;T
.4.5a6.0;14A:277x18;D 6,0;1;T
.4.5a6.0;12A;246x18;D 6,0;I;T

.4.5a6.0;10A;214x18;D 6,0;I;T
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5.9492.08

5.9486.16

5.9486.14

5.9486.12

5.9486.10

5.9486.08

5.9486.06

5.9485.16

5.9485.14

5.9485.12

5.9485.10

5.9485.08

5.9485.06

5.8482.16

5.9482.14

5.8482.12

5.9482.10

5.9482.08

5.942.11

5.942.09

5.942.07

f

Secretaria de
Gobierno de Salud

e e e o o e
SEILAEIELE IF BT 7

“2019 - ANO DE LA

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nacion

&

Placa fémur dist.c.rosc.con. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;I;T

Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa femoral distal c. ros.
Placa fémur dist.c.rosc.cén
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.cén
Placa fémur dist.c.rosc.cén
Placa fémur dist.c.rosc.con
Placa fémur dist.c.rosc.cén

Placa fémur dist.c.rosc.con

con. y ocd 4.5-6.0,160, 309x18, dcha.,t

con

con

. y ocd 4.5-6.0,120, 246x18, dcha.

. Y ocd 4.5-6.0,140, 277x18, dcha.,t

X

con. y ocd 4.5-6.0,100, 214x18, dcha.,t

con. y ocd 4.5-6.0,80, 182x18, dcha., t

con. y ocd 4.5-6.0,60, 150x18, dcha.,t

. y compr.

. y compr.

. Y compr.

. 'y compr.

. y compr.

. Y compr.

a

a

)]

o))

d

a

.4.52a6.0;16A;309x18; D;T
.4.5a6.0;14A;277x18; D;T
. 4.5 a2 6.0;12A;246x18; D;T
. 4.5 a6.0;10A;214x18; D;T
.4.5a6.0;8A;182x18; D;T

.4.5a6.0;6A; 150x18; D;T

.4.5a6.0;16A;309x18;D 6,0;D;T

.4.5a6.0;14A;277x18;D 6,0;D;T

.4.5a6.0;12A;246x18;D 6,0,D;T

.4.5a6.0;10A;214x18;D 6,0;D;T

Placa fémur dist.c.rosc.cén. 4.5 a 6.0;8A;182x18;D 6,0;D;T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;I;T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;9A;187x14,5;lateral;I;T

Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155%x14,5;lateral;I;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
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San Martin 1909, Mendoza
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Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
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Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
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Libres, Prov. de Corrientes
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Santa Fé,
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5.942.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;I;T

5.940.11 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;11A;219x14,5;lateral;D;T

5.940.07 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;7A;155x14,5;lateral;D;T

5.940.05 Placa de apoyo tibial 6,5/4,5;5A;123x14,5;lateral;D;T

5.9032.06 Placa K con rosca coénica 2,0;6A;L 37;T

5.896.12 Placa recta c.rosc.con.3,5 y 4,0;12A;103x10;taladros comb.d.
ang.est.;T

5.896.10 Placa recta c.rosc.con.3,5 y 4,0;10A;86x10;taladros combi.d.
ang.est.;T

5.896.08 Placa recta c.rosc.con. 3,5 vy 4,0;8A;69x10;taladros combi.d.
ang.est.;T

5.896.06 Placa recta c.rosc.con. 3,5 y 4,0;6A;52x10;taladros combi.d.
ang.est.;T

5.896.04 Placa recta c.rosc.con. 3,5 y 4,0;4A;35x10;taladros combi.d.
ang.est.;T

5.895.00 Pl. calcaneo c. ros. con.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v., I;T

5.894.00 Pl calcaneo c. ros. con.3.5 y 4.0;10A;L 72;a.f.v.,D;T

5.891.10 Placa recta c.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;10A;133x10;T

5.891.08 Placa recta c.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;8A;109x10;T

5.891.06 Placa recta c.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;6A;85x10;T

5.891.04 Placa recta c.rosc.con.y 2 DC-A en puente3,5;4A;61x10;T

4
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Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdrdoba

5.8813.01 Placa de calcaneo c.rosc.con.;3 orif.; 3,5 y 4,0;8L;var. ang. est.;I;T
5.881.01 Placa calcanea c.rosc.con.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequefia,l;T
5.8803.01 Placa de calcéneo c.rosc.con.;3 orif.;3,5 y 4,0;8A;var.ang. est.,D;T
5.880.01  Placa calcanea c.rosc.con.3 A 3,5 y 4,0;8A;pequefia,D;T
5.8793.09 Pl calcaneo c. ros. con.3.5 y 4.0;9A;a.f.v., I;T
5.879.01 Placa calcanea c.rosc.con.3 A 3,5y 4,0;10A;grande,I;T
5.8783.09 Pl calcaneo c. ros. c6n.3.5 y 4.0;9A;L 65;a.f.v.,D;T
5.878.01  Placa calcanea c.rosc.con.3 A 3,5 y 4,0;10A;grande,D;T
5.873.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;126x10;gr 4,5;T
5.873.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;114x10;gr 4,5;T
5.873.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;102x10;gr 4,5;T
5.873.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;90x10;gr 4,5;T
5.873.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;78x10;gr 4,5;T
5.872.09 Placa de contorno fibular con garras 3,5;9A;124x10;gr 3,5;T
5.872.08 Placa de contorno fibular con garras 3,5;8A;112x10;gr 3,5;T
5.872.07 Placa de contorno fibular con garras 3,5;7A;100x10;gr 3,5;T
5.872.06 Placa de contorno fibular con garras 3,5;6A;88x10;gr 3,5;T
5.872.05 Placa de contorno fibular con garras 3,5;5A;76x10;gr 3,5;T
5.871.06 Placa de contorno fibular 3,5;6A;86x10;T
5.863.01 Placa de calcaneo 3.5;8A;L 55;pequefia;T
5.862.01 Placa de calcaneo 3.5;10A;L 73;grande;T
Sedes y Delegaciones H Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central v Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 24586,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5.8513.11
ang.est.;T
5.825.12
5.825.11
5.825.10
5.825.09
5.825.08
5.825.07
5.825.06
5.825.05
5.825.04
5.825.03
5.825.02
5.823.14
5.823.12
5.823.10
5.823.09
5.823.08
5.823.07
5.823.06

5.823.05

o

Placa d.rotula c.rosc.cén.3,5;cab.@5,0;11A;doblado previo;var.

Miniplaca DC recta con puente 2,7;12A;100x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;11A;92x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;10A;84x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;9A;76x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;8A;68x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;7A;60x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;6A;52x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;5A;44x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;4A;36x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;3A;28x8;puente 12;T
Miniplaca DC recta con puente 2,7;2A;20x8;puente 12;T
Placa recta con rosc. con. 3.5;14A;181x11:a.f.v.;T

Placa recta con rosc. con. 3.5;12A;155x11;a.f.v.;T

Placa recta con rosc. con. 3.5;10A;129x11;a.f.v.;T

Placa recta con rosc. con. 3.5;9A;116x11;a.f.v.;T

Placa recta con rosc. c6n.3.5;8A;103x11;a.f.v.;T

Placa recta con rosc. c6n.3.5;7A;90x11:a.f.v.;T

Placa recta con rosc. con. 3.5;6A;77x11;a.f.v.;T

Placa recta con rosc. con. 3.5;5A;64x11;a.f.v.;T

d.
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5.823.04 Placa recta c.rosc.cén.3,5;4A;51x11;var.d.angulo estable;T
5.820.18 Placa recta DC con puente;@3,5mm;18A;218x10mm;puente 19;T
5.820.17 Placa recta DC con puente;@3,5mm;17A;206x10mm;puente 19;T
5.820.16 Placa recta DC con puente;@3,5mm;16A;194x10mm;puente 19;T
5.820.15 Placa recta DC con puente;@3,5mm;15A;182x10mm;puente 19;T
5.820.14  Placa recta DC con puente;@3,5mm;14A;170x10mm;puente 19;T
5.820.13 Placa recta DC con puente;ﬂ3,5mm;13A;158x10mm;puente 19:T
5.820.12 Placa recta DC con puente;@3,5mm;12A;146x10mm;puente 19;T
5.820.11 Placa recta DC con puente;@3,5mm;11A;134x10mm;puente 19;T
5.820.10 Placa recta DC con puente;@3,5mm;10A;122x10mm;puente 19;T
5.820.09 Placa recta DC con puente;@3,5mm;9A;110x10mm;puente 19;T
5.820.08 Placa recta DC con puente;@3,5mm;8A;98x10mm;puente 19;T
5.820.07 Placa recta DC con puente;@3,5mm;7A;86x10mm;puente 19;T
5.820.06 Placa recta DC con puente;@3,5mm;6A;74x10mm;puente 19;T
5.820.05 Placa recta DC con puente;@3,5mm;5A;62x10mm;puente 19;T
5.820.04 Placa recta DC con puente;@3,5mm;4A;50x10mm;puente 19;T
5.820.03 Placa recta DC con puente;@3,5mm;3A;38x10mm;puente 19;T
5.820.02 Placa recta DC con puente;@3,5mm;2A;26x10mm;puente 19;T
5.809.14 Placa tubular de un tercio con rosca cénica 3,5;14A;169x9;T
5.809.12 Placa tubular de un tercio con rosca cénica 3,5;12A;145x9;T
5.809.10 Placa tub. de un tercio c. rosc. con. 3.5;10A;121x9;T

Sedes y Delegaciones /U/ Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptblica Argentina

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdordoba

Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleq. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fg



5.809.09
5.809.08
5.809.07
5.809.06
5.809.05
5.809.04
5.809.03
5.808.16
5.808.14
5.808.12
5.808.11
5.808.10
5.808.09
'5.808.08
5.808.07
5.808.06
5.808.05
5.808.04
5.808.03
5.808.02

5.806.14

j//

Placa tubular de un tercio con rosca conica 3,5;9A;109x9;T

Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.

Placa tub.

Placa tubular de un tercio con

de un tercio c. rosc. con. 3.5;8A;97x9;T

de un tercio c. rosc. cén. 3.5;7A;85x9;T

de un tercio c. rosc. con. 3.5;6A;73x9;T

de un tercio c. rosc. cén. 3.5;5A;61x9;T

rosca conica 3,5;4A:49x9;T

Placa tubular de un tercio con rosca conica 3,5;3A;37x9;T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;16A;193x9;T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;14A;169x9;T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;12A;145x9;T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;11A;133x9;T

Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.
Placa tub.

Placa tub.

de un tercio c. reborde 3.5;10A;121x9;T
de un tercio c. reborde 3.5;9A;109x9;T

de un tercio c. reborde 3.5;8A:;97x9:T
de un tercio c. reborde 3.5;7A;85x9;T
de un tercio c. reborde 3.5;6A;73x9;T
de un tercio c. reborde 3.5;5A;61x9;T
de un tercio c. reborde 3.5;4A;49x9;T

de un tercio c. reborde 3.5;3A;37x9;T

Placa de un tercio de tubo con protuberancia 3,5;2A;25x9;T

Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;14A;169x9;T
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5.806.12
5.806.11
5.806.10
5.806.09
5.806.08
5.806.07
5.806.06
5.806.05
5.806.04
5.806.03
5.806.02
5.800.14
5.800.12
5.800.11
5.800.10
5.800.09
5.800.08
5.800.07
5.800.06
5.800.05

5.800.04
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Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;12A;145x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;11A;133x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;10A;121x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;9A;109x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;8A;97x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;7A;85x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;6A;73x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;5A;61x9;T
Placa de un tercio de.tubo con DC-A 3,5;4A;49x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;3A;37x9;T
Placa de un tercio de tubo con DC-A 3,5;2A;25x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;14A;169x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;12A;145x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;11A;133x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;10A;121x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;9A;109x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;8A;97x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;7A;85x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon 3,5;6A;73x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;5A;61x9;T
Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;4A;49x9;T
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Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdrdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5.800.03
5.800.02
5.781.09
5.781.07
5.780.13
5.780.09
5.780.07
5.778.49
5.778.48
5.778.47
5.778.46
5.778.45
5.778.44
5.778.43
5.778.42
5.778.416
5.778.414
5.778.412
5.778.410
5.777.49

5.777.48

4

Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon.3,5;3A;37x9;T

Placa d.un tercio d.tubo c.aguj.redon. 3,5;2A;25x9;T

Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;I;T

Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;I;T

Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;13A;254x16;D;T

Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;9A;190x16;D;T

Placa de apoyo condilar 6,5/4,5;7A;158x16;D;T

Placa frontal de tibia T c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;D;T

Placa cab. tibia T con rosc. con. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T

Placa frontal de tibia T c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14:D:T

Placa cab. tibia T con rosc. cén. 6.0/4.5;6A;127x14;D;T

Placa frontal de tibia T c.rosc.con.6,0/4,5:5A:111x14;D;T

Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa cab

Placa

Placa

cab.

cab.

cab.

cab.,

cab.

cab.

tibia T con
tibia T con
tibia T con
tibia T con
tibia T con
tibia T con

tibia T con

rosc.

rosc.

rosc.

rosc.

rosc.

rosc.

rosc.

con.
con.
con.
con.
con.
con.

con.

6.0/4.5;4A;95x14;D;T
6.0/4.5;3A;79x14;D;T
6.0/4.5;2A;65x14;D;T
6.0/4.5;16A;287x14;D;T
6.0/4.5;14A;255x14;D;T
6.0/4.5;12A;223x14;D;T

6.0/4.5;10A;191x14;D;T

frontal de tibia T c.rosc.con.6,0/4,5;9A:175x14:1:T

cab. tibia T con rosc. cén. 6.0/4.5;8A;159x14;1;T
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5.777.47

5.777.46

5.777.45

5.777.44

5.777.43

5.777.42

5.777.416

5.777.414

5.777.412

5.777.410

5.774.49

5.774.48

5.774.47

5.774.46

5.774.45

5.774.44

5.774.43

5.774.416

5.774.414

5.774.412

5.774.410
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Presidencia de la Nacién

Placa frontal de tibia T c.rosc.cé6n.6,0/4,5;7A;143x14;1;T
Placa cab. tibia T con rosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14;1;T

Placa frontal de tibia T c.rosc.con.6,0/4,5;5A;111x14;1;T
Placa cab. tibia T con rosc. con. 6.0/4.5;4A;95x14;I;T

Placa cabeza tibia T con rosca cénica 6,0/4,5;3A;79x14;1;T
Placa cabeza tibia T con rosca coénica 6,0/4,5;2A;65x14;1;T
Placa cabeza tibia T con rosca conica 6,0/4,5;16A;287x14;I;T
Placa cab. tibia T con rosc. cén. 6.0/4.5;14A;255x14;1;T
Placa cab. tibia T con rosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;1;T
Placa cab. tibia T con rosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;1;T
Placa frontal de tibia L c.rosc.cén.6,0/4,5;9A;175x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. cén. 6.0/4.5;8A;159x14;D;T

Placa frontal de tibia L c.rosc.cén.6,0/4,5;7A;143x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;6A;127x14:D;T

Placa frontal de tibia L c.rosc.cén.6,0/4,5;5A;111x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. cén. 6.0/4.5;4A;95x14;D;T

Placa cabeza tibia L con rosca conica 6,0/4,5;3A;79%x14;D;T
Placa cabeza tibia L con rosca cénica 6,0/4,5;16A;287x14;D;T
Placa cabeza tibia L con rosca conica 6,0/4,5;14A;255x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;D;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;10A;191x14;D;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Ay, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5.773.49
5.773.48
5.773.47
5.773.46
5.773.45
5.773.44
5.773.43
5.773.416
5.773.414
5.773.412
5.773.410
5433215
5.7332.13
5.7332.11
2.7332.09
5.7332.07
5.7332.05
5.7332.03
5.733.15
5:783,13

5. 233113

Placa frontal de tibia L c.rosc.con.6,0/4,5;9A;175x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. cén. 6.0/4.5;8A;159x14;1;T

Placa frontal de tibia L c.rosc.con.6,0/4,5;7A;143x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. cén. 6.0/4.5;6A;127x14;1;T

Placa frontal de tibia L c.rosc.cén.6,0/4,5;5A;111x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5:4A;95x14;1;T

Placa cabeza tibia L con rosca cénica 6,0/4,5;3A;79x14;1;T
Placa cabeza tibia L con rosca cénica 6,0/4,5;16A;287x14;1;T
Placa cabeza tibia L con rosca conica 6,0/4,5;14A;255x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. con. 6.0/4.5;12A;223x14;1;T
Placa cab. tibia L con rosc. cén. 6.0/4.5;10A;191x14;I;T
Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;15A;268x14;I;medial; T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;13A;236x14;I;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;11A;204x14;I;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;9A;172x14;1;medial: T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;7A;140x14;I;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;5A;108x14;I;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;3A;76x14;I;medial; T

Placa tibia dist.c.rosc.con.3,5;15A;268x14;1;med.;var.d. ang.est.;T

Plca tibia distal con rosc c6n3.5;13A;236x14;I;med.;a.f.v.;T

Plca tibia distal con rosc ¢c6n3.5;11A;204x14;I;med.;a.f.v.;T

/
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5.733.07
5.733.05
5.733.03
5752215
5.7322.13
5:7322.11
5.7322.09
5.7322.07
5.7322.05
5.7322.03
5.732.15
5.752.13
5.732.11
5.732.09
5.732.07
5.732.05
5.732.03
5.7252.37
5.7252.34

5.7242.37
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Secretaria de
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Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

Plca tibia distal c. rosc. c6n.3.5;9A;172x14;I;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal c. rosc. c6n.3.5;7A;140x14;I;:med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal c. rosc. ¢6n.3.5;5A;108x14;1;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal con rosc. c6n.3.5;3A;76x14;I;med.;a.f.v.;T
Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;15A;268x14;D;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;13A;236x14;D; medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;11A;204x14;D;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;9A;172x14;D;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;7A;140x14;D;medial;T

Placa tibia distal c.rosc.cén.3,5;5A;108x14;D;medial; T

Placa tibia distal c.rosc.con.3,5;3A;76x14;D;medial;T

Placa tibia dist.c.rosc.con.3,5;15A;268x14;D;med.;var.d. ang.est.;T
Plca tibia distal con rosc c6n3.5;13A;236x14;D;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal con rosc c6n3.5;11A;204x14;D;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal c. rosc. con.3.5;9A;172x14;D;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal c. rosc. c6n.3.5;7A;140x14;D;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal c. rosc. c6n.3.5;5A;108x14;D;med.;a.f.v.;T
Plca tibia distal con rosc. con.3.5;3A;76x14;D;med.;a.f.v.:T
Kdnigsee placa HTO medial c. rosc con.6.0/4.5;3/7A;93x17;1;T
Konigsee placa HTO medial c. rosc c6n.6.0/4.5;3/4A;63x17;1;T
Konigsee placa HTO medial c. rosc con.6.0/4.5;3/7A;93x17; D;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Peron 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5.7242.34 Konigsee placa HTO med. c. rosc. ¢con.6.0/4.5;3/4A;63x17;D;T
5.720.18 Placa en T 6.5/4.5;18A;308x17;T

5.720.16  Placaen T 6.5/4.5;16A;276x17;T

5.720.14 Placa en T 6.5/4.5;14A;244x17;T

5.720.12 Placa en T 6.5/4.5;12A;212x17;T

5.720.11 Placaen T 6.5/4.5;11A;196x17;T

5.720.10 Placa en T 6.5/4.5;10A;180x17;T

5.720.09 Placa en T 6.5/4.5;9A;164x17;T

5.720.08 Placa en T 6.5/4.5;8A;148x17;T

5.720.07 Placa en T 6.5/4.5;7A;132x17;T

5.720.06 Placaen T 6.5/4.5;6A;116x17;T

5.720.05 Placa en T 6.5/4.5;5A;100x17;T

5.720.04  Placa en T 6.5/4.5;4A;84x17;T

5.720.03 Placa en T 6.5/4.5;3A;68x17;T |

5.7192.38 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;I;ang.-est.;T
5.7192.36 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;I;ang.-est.;T
5.7192.34 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14;1;ang.-est.;T
5.7192.318 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;I;ang.-est.;T
5.7192.316 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;1;ang.-est.;T
5.7192.314 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;1;ang.-est.;T

5.7192.312 Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;I;ang.-est.;T

/
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5.4192.310
5.7182.38
5.7182.36
5.7182.34
5.7182.318
5.7182.316
5.7182.314
5.7182.312
5.7182.310
5.7083.708
5.7083.704
5.7073.608
5.7073.604
5.6983.2162
5.6983.2160
5.6983.2122
5.6983.2120
5.636.40
5.636.11
5.636.05
5.636.03
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Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;I;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;8A;141x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;6A;109x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;4A;77x14,D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;18A;301x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;16A;269x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;14A;237x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;12A;205x14;D;ang.-est.;T
Placa cabeza tibial medial 4,5 a 6,0;10A;173x14;D;ang.-est.;T
VaWiKo® placa lateral para condilo tibial 4.0,7/8 orificio,0 140mm
VaWiKo® placa lateral para condilo tibial 4.0,7/4 orificio,0 88mm
VaWiKo® placa lateral para coéndilo tibial 4.0,6/8 orificio,0 140mm
VaWiKo® placa lateral para coéndilo tibial 4.0,6/4 orificio,o 88mrﬁ
Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;2 garras
Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 16;sin garras
Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;2 garras
Placa EPI VaWiKo® p. hemiepifisiodesis; dis. L 12;sin garras
Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 70;T
Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 20,PL 60;T
Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 15,PL 50;T
Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 60;T
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Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzalez 1137, Eva Perén 24586,
rdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



5.636.02
5.606.39
5.606.32
5.606.18
5.606.17
5.606.16
5.606.02
5.540.26
5.540.24
5.540.22
5.540.20
5.540.18
5.540.16
5.540.14
5.540.13
5.540.12
5.540.11
5.540.10
5.540.09
5.530.11

5.530.10

i

Placa intertroc.p.adult.c.DC-A 90° 4,5;4A;prof.d.arco 10,PL 50;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;18A;PL 80;long.en var.300;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;16A;PL 60;long.en var.268;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;9A;PL 80;long.en var.156;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5y 6,5;9A;PL 70;long.en var.156;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;9A;PL 60;long.en var.156;T
Placa condilar c.DC-A 95° 4,5 y 6,5;5A;PL 50;long.en var.92;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;26A;423x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;24A;391x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;22A;359x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;20A;327x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;18A;295x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;16A;263x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;14A;231x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;13A;215x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;12A;199x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5y 6,5;11A;183x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;10A;167x16;ancha,A desplazada;T
Placa DC recta 4,5 y 6,5;9A;151x16;ancha,A desplazada;T

Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;11A;183x12mm;estrecha;T

Placa recta DC;©@4,5/6,5mm ;10A;167x12mm;estrecha;T
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5.530.08
5.530.07
5.530.06
5.530.05
5.412.08
5.412.07
5.412.06
5.412.05
5.412.04
5.412.03
5.406.10
5.406.08
5.406.07
5.406.06
5.406.05
5.406.04
5.406.03
5.406.02
5.326.12
5.326.10

5.326.08
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Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;8A;135x12mm;estrecha;T
Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;7A;119x12mm;estrecha;T
Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;6A;103x12mm;estrecha;T
Placa recta DC;@4,5/6,5mm ;5A;87x12mm;estrecha;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,8L,66x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,7L,58x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,6L,50x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,5L,42x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,4L,34x7;T

Placa tub. de cuarto c. reborde,2.7,3L,26x7;T

Miniplaca DC recta con puente 2,0;10A;52x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;8A;42x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;7A;37x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;6A;32x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;5A;27x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;4A;22x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;3A;17x5;puente 8;T
Miniplaca DC recta con puente 2,0;2A;12x5;puente 8;T

Placa d.reco.p.acetabulo ¢.DC-A 4,5;12A;anchol1,5;doblada;T
Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;10A;anchol1,5;doblada;T
Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;8A;anchol1,5;doblada;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo B69, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



5.326.06

5.326.05

5.326.04

5.3133.20

Placa d.reco.p.acetabulo ¢.DC-A 4,5;6A;anchol1,5;doblada;T
Placa d.reco.p.acetdbulo c.DC-A 4,5;5A;ancho11,5;doblada; T
Placa d.reco.p.acetabulo c.DC-A 4,5;4A;anchol1,5;doblada;T

Placa de

reco.c.rosc.con.3,5;20A;238x10;recta,gruesa,var.de.ang.est.; T

5.3133.18
ang.est.;T
5.3133.16
ang.est.;T
5.3133.14
ang.est.;T
5.31.33.12
5.3133.11
ang.est.;T
5.3133.10
5.3133.09
ang.est.;T
5.3133.08
5.3133.07
5.3133.06

5.3133.05

)

Placa de reco.c.rosc.con.3,5;18A;214x10;recta,gruesa, var.d.
Placa de reco.c.rosc.con.3,5;16A;190x10;recta,gruesa,var.d.
Placa de reco.c.rosc.con.3,5;14A;166x10;recta,gruesa,var.d.

Pl. rec. c. rosc. c6n.3.5;12A;142x10;recta,gruesa,a.f.v.;T

Placa de reco.c.rosc.con.3,5;11A;130x10;recta,gruesa,var.d.

Pl. rec. c. rosc. con.3.5;10A;118x10;recta,gruesa,a.f.v.;T

Placa d.reconstr.c.rosc.con.3,5;9A;106x10;recta,gruesa,var.d.

Pl. reconst. c. rosc. cén.3.5;8A;94x10;recta,gruesa,a.f.v.;

Pl. reconst. c. rosc. con.3.5;7A;82x10;recta,gruesa,a.f.v.;

Pl. reconst. c. rosc. con.3.5;6A;70x10;recta,gruesa,a.f.v.;

I R

Pl. reconst. c. rosc. con.3.5;5A;58x10;recta,gruesa,a.f.v.;
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5.3133.04 PI. reconst. c. rosc. con.3.5;4A;46x10;recta,gruesa,a.f.v.;T
5.2913.22/5Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.5;var.d. ang.est.;T
5.2913.22/4 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.4;var.d. ang.est.;T
5.2913.22/3Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.3;var.d. ang.est.;T
5.2913.22/2 Placa AD d.etapas c.rosc.con.2,7;5A;22x16;et.2;var.ang.est.;T
5.2903.34 Placa Y p.distanc.c.rosc.cén. 2.7;2/2A;34x18;vari.d.ang.est.;T
5.2893.74 Placa LCF segljn Kock c.rosc.con. 2,7;8A;L 74;1;var.d. ang.est.;T
5.2883.74 Placa LCF segun Koéck c.rosc.cén. 2,7;8A;L 74;D;var.d. ang.est.;T
5.2873.43 Placa p.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/3A;43x8;0blicua;I;var.d. ang.est.;T
5.2873.33 Placa p.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/2A;33x8;oblicua;I;var.d. ang.est.;T
5.2863.43 Placa p.artrod.L.c.rosc.con.2,7;2/3A;43x8;oblicua;D;var.d. ang.est.;T
5.2863.33 Placa p.artrod.L.c.rosc.cén.2,7;2/2A;33x8;oblicua;D;var.d. ang.est.;T
5.2843.37K Placa recta con rosc. con. y 1 DC-L 2.7;4A;37x8;a.f.v.;T

5.2843.18 Placa recta con rosc. con.2.7;2A;18x8;a.f.v.;T

5.2833.43K Pl.atrod.T.c.rosca con.y 1 DC-L 2,7;2/3A;43x8;var.ang.est.;T
5.2833.38K Pl.atrod.T.c.rosca con.y 1 DC-L 2,7;2/2A;38x8;var.ang.est.;T
5.2833.38 Placa para atrod. T.c.rosca con.2,7;2/2A;38x8;var.ang.est.;T
5.2833.33K Pl.artr.T. c.ros.con. y 1 DC-L 2,7;2/2A;33x8;var.ang.est.;T
5.2833.33 Placa p.artrodesis trip.c.rosc.con.2.7;2/2A;33x8;a.f.v.;T

5.2823.83 Placa mult.p.artrodesis c.rosc.con.2.7;12A;83x20;a.f.v.;T

5.2823.68 Placa mult.p.artrod. c.rosca cén.2,7;10A;68x20;v.ang.est.;T

Sedes y Delegaciones H‘ Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo B69, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzailez 1137, Eva Perén 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cdrdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cdrdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fe



5.2823.53
5.2823.43
5.2823.38
5.2813.33
5.2813.28d
5.2813.28
5.2813.23
5.2803.37
5.2803.24
5.2803.22
5.2803.20d
5.2803.20
5.2803.18
5.2793.51R
5.2793.51L
5.2793.46R
5.2793.46L
5.2793.41R
5.2793.41L
5.2783.37K

5.2783.28

}

Placa mult.p.artrodesis c.rosc.cén.2.7;8A;53x20;a.f.v.;T
Pl.mdlt.p.artrod.c.r.cén. y nerv.l.2,7;6A;43x20;v.ang.est.;T
Placa mult.p.artrodesis c.rosc.con.2.7;6A;38x20;a.f.v.;T
Placa de interposicién c.rosc.con.2.7;5A;33x20;a.f.v.;T

Placa interpos. con rosca conica 2,7;4A;28x20;var.ang.est.;T
Placa de interposicion c.rosc.cén.2,7;5A;28x20;var.d. ang.est.;T
Placa de interposicion c.rosc.cén.2.7;4A;23x20;a.f.v.;T
Pl.nerv.dbl.c.rosca con.2,7;8A;16x37;nerv.1,5;var.ang.est.;T
Pl.nerv.dbl.c.rosca cén.2,7;4A;18x24;nerv.1,5;var.ang.est.;T
Pl.nerv.dbl.c.rosca con.2,7;4A;16x22;nerv.1,5;var.ang.est.;T
Pl. nerv. doble c. rosc. con.2.7;4A;18x20;nerv. 1.0;a.f.v.;T
Pl.nerv.dbl.c.rosca con.2,7;4A;18x20;nerv.1,5;var.ang.est.;T
Pl. nerv. doble c. rosc. c6n.2.7;4A;16x18;nerv. 1,5;a.f.v.;T
Placa artrod.MTF c.rosca con. 2,7;8A;L 51;D;var.ang.est.;T
Placa artrod.MTF c.rosca cén. 2,7;8A;L 51;l;var.ang.est.;T
Placa artrod.MTF c.rosca con. 2,7;6A;L 46;D;var.ang.est.;T
Placa artrod. MTF c.rosca con.2,7;6A;L 46;I;var.éng.est.;T
Placa de artrodesis MTF c.rosc.con.2.7;6A:L 41:D;a.f.v.;T
Placa de artrodesis MTF c.rosc.con.2.7;6A;L 41;l;a.f.v.;T
Pl.artr.T. c.ros.con. y 1 DC-L 2,7;2/3A;37x8;var.ang.est.;T

Pl.artrod.T. c.rosca cén.2,7;2/2A;28x8;var.ang.est.;T
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5.2773.37 Pl.artrod.L. c.rosca cén.2,7;2/3A;37x8;0bl.;I;var.ang.est.;T
5.2773.28 Pl.artrod.L. c.rosca cén.2,7;2/2A;28x8;0bl.;I;var.ang.est.;T
5.2763.37 Pl.artrod.L. c.rosca con.2,7;2/3A;37x8;0bl.;D;var.ang.est.; T
5.2763.28 Pl.artrod.L. c.rosca cén.2,7;2/2A;28x8;0bl.;D;var.ang.est.;T
5.2753.55K Placa recta con rosca con.y 2 DC-A 2,7;6A;55x8;var.d. ang.est.;T
5.2753.46K Placa recta con rosca con.y 2 DC-A 2,7;5A;46x8;var.d. ang.est.;T
5.2623.27 Placa en T VaWiKo® 2.7;2/7 orificios; Long. 73mm

5.241.20 Placa Low-Contact c.rosc.cén. 4,5 y 6,0;20A;358x16;ancha;T
5.241.18 Placa Low-Contact c.rosc.cén. 4.5 y 6.0;18A;322x16;ancha;T
5.241.17  Placa low contact c. rosca conica 4.5 y 6.0,170,304x16,gruesa,t
5.241.16 Placa Low-Contact c.rosc.con. 4.5 y 6.0;16A;286x16;ancha;T
5.241.15  Placa low contact c. rosca cénica 4.5 y 6.0,150,268x16,gruesa,t
5.241.14 Placa Low-Contact c.rosc.cén. 4.5 y 6.0;14A;250x16;ancha;T
5.241.13 Placa low contact c. rosca conica 4.5y 6.0,130,232x16,gruesa,t
5.241.12 Placa Low-Contact c.rosc.cén. 4.5y 6.0;12A;214x16;ancha;T
5.241.11 Placa low contact c. rosca cénica 4.5 y 6.0,110,196x16,gruesa,t
5.241.10 Placa Low-Contact c.rosc.con. 4.5 y 6.0;10A;178x16;ancha;T
5.241.09 Placa low contact c. rosca conica 4.5 y 6.0,90,160x16,gruesa,t
5.241.08 Placa Low-Contact c.rosc.con. 4.5y 6.0;8A;142x16;ancha;T
5.241.07 Placa low contact c. rosca cénica 4.5 y 6.0,70,124x16,gruesa,t

5.241.06 Placa Low-Contact c.rosc.céon. 4.5 y 6.0;6A;106x16;ancha;T

Sedes y Delegaciones u Tel, (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
T

Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos

Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleqg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé

Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzélez 1137, Eva Perdn 2456,

San Martin 1909, Mendoza Cédrdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa F&



5.240.28
5.240.26
5.240.24
5.240.22
5.240.20
5.240.18
5.240.17
5.240.16
5.240.15
5.240.14
5.240.13
5.240.12
5.240.11
5.240.10
5.240.09
5.240.08
5.240.07
5.240.06
5.240.05
5.231.16

5.231.15

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;28A;,502x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;26A;466x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;24A;430x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;22A;394x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;20A;358x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;18A;322x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5y 6,5;17A;304x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x16;ancha;T
Placa Low-Confact 4,5y 6,5;15A;268x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5y 6,5;14A;250x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5y 6,5;11A;196x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5y 6,5;10A;178x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;7A;124x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x16;ancha;T
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88%x16;ancha;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5 y 6.0;16A;286x12;fina;T

Placa low contact c. rosca cénica 4.5 y 6.0,150,268x12, delgada,t
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5.231.14
5.231.13
5.231,12
5.231.11
5.231.10
5.231.09
5:231.08
5.231.07
5.231.06
5.231.05
5.231.04
5.231.03
5.231.02
5-.230.16
5.230.15
5.230.14
5.230.13
5.230.12
5.230.11
5.230.10

5.230.09
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Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;14A;250x12;fina;T
Placa low contact c. rosca cénica 4.5 y 6.0,130, 232x12, del.gada,t
Placa Low-Contact con rosc.cén. 4.5y 6.0;12A:214x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;11A;196x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.cén. 4.5y 6.0;10A;178x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5 y 6.0;9A;160x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.cén. 4.5y 6.0;8A;142x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;7A;124x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;6A;106x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.cén. 4.5y 6.0;5A;88x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5y 6.0;4A;70x12;fina;T
Placa Low-Contact con rosc.con. 4.5 y 6.0;3A;52x12;fina;T
Placa low contact c. rosca conica 4.5 y 6.0,20,34x12,delgada,t
Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;16A;286x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;15A;268x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;14A;250x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;13A;232x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;12A;214x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5y 6,5;11A;196x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;10A;178x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;9A;160x12;fina;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov, de Santa Fé



5.230.08
5.230.07
5.230.06
5.230.05
5.230.04
5.230.03
5.230.02
5.07813.11
5.07813.09
5.07813.07
5.07813.06
5.07803.11
5.07803.09
5.07803.07
Accesorios:
3.203.65
3.203.45
3.202.65
3.202.45
3.200.40

3.200.04

/

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;8A;142x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 vy 6,5;7A;124x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;6A;106x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;5A;88x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;4A;70x12;fina;T;

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;3A;52x12;fina;T

Placa Low-Contact 4,5 y 6,5;2A;34x12;fina;T

Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/7;L 148mm

Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/5;L 122mm

Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/3;L 96mm

Placa fibular VaWiKo®lat.dist. 3.5; orif.4/2;L 83mm

Placa fibular con rosca cénica 3,5;11A;148x10;var.ang.est.;T
Placa fibular con rosca cénica 3,5;9A;122x10;var.ang.est.;T

Placa fémur dist.c.rosca cén. 3,5;7A;96x10;var.ang.estable;T

Arandela con 10 garras;E@ 16/1@ 6,7;T
Arandela con 10 garras;E@ 13,4/10 6,7;T
Arandela con 4 garras;E@ 16/1@ 6,7;T
Arandela con 4 garras;E@ 13,4/10 6,7;T
Arandela;A@ 10/1@ 5;T

Arandela;AQ@ 16/1@ 6,7;T
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3.200.03  Arandela;AQ 13/18 6,7;T

7.415.126 Alambre de cerclaje con ojal;@1,2x600;T
7.415.12  Alambre de cerclaje con ojal;@1,2x280;T
7.415.106 Alambre de cerclaje con ojal;@1x600;T
7.415.10 Alambre de cerclaje con ojal;@1x280;T
7.415.086 Alambre de cerclaje con ojal;@0,8x600;T
7.415.08  Alambre de cerclaje con ojal;@0,8x280;T
7.412.12 Alambre de cerclaje;@1,2x300;T

7.412.10 Alambre de cerclaje;@1x250;T

7.412.08 Alambre de cerclaje;@0,8x200;T

7.410.12  Alambre de cerclaje (anillo),@1.2x10 metros,T
7.410.10/5 Alambre de cerclaje (anillo),@1x5 metros, T
7.410.10  Alambre de cerclaje (anillo),@1x10 metros,T
7.410.08/5 Alambre de cerclaje (anillo),0.8x5 metros, T
7.410.08 Alambre de cerclaje (anillo),@0.8x10 metros,T
7.321.22 Acoplador DCS;22A;367x17;T

7.321.20  Acoplador DCS;20A;335x17;T

7.321.18 Acoplador DCS;18A;303x17;T

7.321.16 Acoplador DCS;16A;271x17;T

7.321.14 Acoplador DCS;14A;239x17;T

7.321.32 Acoplador DCS;12A;207x17;T

Sedes y Delegaciones ” Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsina 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzélez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR., Paso de los Posadas, Prov. de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cordoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé



7.321.10

7.321.09

7.321.08

132107

7.321.06

7.318.10

7.318.06

7.318.05

7.318.04

7.317.10

7.317.08

7.317.06

7.317.05

7.317.04

7.317.02

7.316.10

7.316.08

7.316.06

7.316.05

7.316.04

7.316.02

Acoplador DCS;10A;175x17;T

Acoplador DCS;9A;159x17;T

Acoplador DCS;8A;143x17;T

Acoplador DCS;7A;127x17;T

Acoplador DCS;6A;111x17;T

Brida p.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 150°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 150°;6A;122x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 150°;5A;106x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 150°;4A;90x19;T
Brida p.tornillo dindmico d.cadera (DHS) 145°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;8A;154x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;6A;122x19;T
Brida p.tornillo dindmico de cadera (DHS) 145°;5A;106x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;4A;90x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 145°;2A;58x19;T
Brida p.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 140°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 140°;8A;154x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 140°;6A;122x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 140°;5A;106x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 140°;4A;90x19;T

Brida para tornillo dindamico de cadera (DHS) 140°;2A;58x19;T

#
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7.315.14

2.315.12

7.315.10

7.315.09

7.315.08

7.315.07

7.315.06

7.315.05

7.315.04

7.315.03

7.315.02

7.062.10

7.061.30

7.061.25

7.061.20

7.061.18

7.061.16

7.061.15

7.061.14

7.061.12

7.061.10
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¢
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Brida p.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 135°;14A;250x19;T
Brida p.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 135°;12A;218x19;T
Brida p.tornillo dinamico d.cadera (DHS) 135°;10A;186x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;9A;170x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;8A;154x19;T
Brida p.tornillo dinédmico de cadera (DHS) 135°;7A;138x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;6A;122x19;T
Brida p.tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;5A;106x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;4A;90x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;3A;74x19;T
Brida para tornillo dinamico de cadera (DHS) 135°;2A;58x19;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@3x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;®2,5x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,8x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,6x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,5x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,4x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;31,2x280;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1x280;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzédlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



7.051.40 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@4x310;T
7.051.40  Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@4x310;T
7.051.30 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@3x310;T
7.051.25/420 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2,5x420;T
7.051.25/400 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2,5x400;T
7.051.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2,5x310;T
7.051.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2x310;T
7.051.18/450 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,8x450;T
7.051.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,8x310;T
7.051.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,6x310;T
7.051.15/300 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,5x300;T
7.051.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,5x310;T
7.051.14 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,4x310;T
2005112 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,2x310;T
7.051.10  Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1x310;T
7.042.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@2x220;T
7.042.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,8x220;T
7.042.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.:@1,6x220;T
7.042.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1x220;T
7.041.25 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2,5x220;T

7.041.20 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2x220;T

/
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7.041.18

7.041.16

7.041.15

7.041.14

7.041.12

7.041.10

7.032.25

7.032.20

7.032.18

7.032.16

7.032.15

7.032.14

L3212

7.032.10

7.031.40

7.031.30

7.031.25

7.031.20/160

7.031.20

7.031.18/160

7.031.18

/

by
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Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,8x220;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,6x220;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;ﬁl,SxéZO;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,4x220;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,2x220;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1x220;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@2,5x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@2x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,8x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,6x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,5x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,4x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,2x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@31x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@4x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@3x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@2,5x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @2x160;T
Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@2x150;T
Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,8x160;T
Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;©?1,8x150;T

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remeadios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

T

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Ewva Perdn 24586,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fe



7.031.16/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,6x160;T
7.031.16 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1,6x150;T
7.031.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,5x150;T
7.031.14/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,4x160;T
7.031.14 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1,4x150;T
7.031.12/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon; @1,2x160;T
7.031.12 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1,2x150;T
7.031.10/160 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr. redon; @1x160;T
7.031.10 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1x150;T

7.022.20  Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@2x120;T

. 7.022.18 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,8x120;T
7.022.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,6x120:T
7.022.15 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,5x120;T
7.022.14  Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,4x120;T
7.022.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,2x120;T
7.022.10 Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados.;@1,0x120;T
7.021.16 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,6x120;T
202115 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,5x120;T
7.021.14  Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,4x120;T
7.021.12 Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1,2x120;T

7.021.10  Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr.redon;@1x120;T

/
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7.012.14  Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;@1,4x70;T
7.012.12  Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;@1,2x70;T
7.012.10  Alambre Kirschner c.punta d.trocar a ambos lados;@1x70;T
7.011.30  Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@3x70;T
7.011.25 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@2.5x70;T
7.011.20 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@2x70;T
7.011.18 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;31.8x70;T
7.011.16  Alamb. de Kirschner €. p. de trocar y extr. red.;@1.6x70;T
7.011.15 Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1.5x70;T
7.011.14  Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1.4x70;T
7.011.12  Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1.2x70;T
7.011.10  Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;@1x70;T
INSTRUMENTAL ASOCIADO

Forma de presentacion: por unidad, No estéril.

Condicién de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Fabricante:

KOENIGSEE IMPLANTATE GmbH

Lugar/es de elaboracion:

OT ASCHAU, SAND 4, 07426 ALLENDORF, ALEMANIA.

i

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cordoba,
Prov. de Cordoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzalez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Peron 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé



Se extiende el presente Certificado de Autorizacion e Inscripcion del PM-1924-26,
con una vigencia de cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposiciéon

autorizante.
Expediente N°© 1-47-3110-2315-19-1
Disposiciéon N© ;

ﬁ 0 5 =0 27 DIC. 2019 or/carwos CHIALE

Administrador Nacional
AN.M.A.T.
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