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• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Reguladón 

e Institutos 
A.N.M.A.T. DISPOSIC,ON N' 1 3 5 2 

BUENOS AIRES, 1 B FEB 2011 

VISTO el Expediente NO 1-47-2096-10-8 del Registro de esta 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones Boston Scientific Argentina S.A. 
solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de 
Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo 
producto médico. 

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos 
médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y 
MERCOSUR/GMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional 
por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias. 

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de 
Registro. 

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de 
Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los 
requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 
establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control 
de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. 

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los 
proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han 
sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas. 

Que se ha dado cumplimiento a los requiSitos legales y formales que 
contempla la normativa vigente en la materia. 

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto 
médico objeto de la solicitud. 
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 

8°, inciso 11) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10. 

Por ello; 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 1°- Autorizase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca 

WiseGuide, nombre descriptiVO Catéter Guía y nombre técnico Catéteres, para 

angioplastia, de acuerdo a lo solicitado, por Boston Scientific Argentina S.A., con 

los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo 1 de la 

presente Disposición y que forma parte integrante de la misma. 

ARTICULO 20 - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de 

instrucciones de uso que obran a fojas 340 a 341 y 343 a 346 respectivamente, 

figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte 

integrante de la misma. 

ARTICULO 30 - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III 

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma 

ARTICULO 40 - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la 

leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-6S1-27, con exclusión de toda otra 

leyenda no contemplada en la normativa vigente. 

ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 30 será por 

cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo. 
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ARTICULO 60 - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas 

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente 

Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, Il Y III contraentrega del original 

Certificado de Inscripción y Autorización de Venta de Productos Médicos. Gírese 

al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo 

correspondiente. Cumplido, archívese. 

Expediente NO 1-47-2096-10-8 

DISPOSICIÓN NO 
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ANEXO 1 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO 

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO .... -1- .. 3 .. -5- .. 2- .... 
Nombre descriptivo: Catéter Guía. 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-183 - Catéteres, para 

Angioplastia. 

Marca de (los) producto(s) médico(s): WiseGuide™. 

Clase de Riesgo: Clase IV. 

IndicaCión/es autorizada/s: Indicados para su uso en aplicaciones generales 

intravasculares y coronarias. Proporcionan una vía a través del cual pueden 

introducirse instrumentos médicos, tales como los catéteres balón de dilatación, 

guías u otros dispositivos terapéuticos. No están diseñados para utilizarse en el 

sistema vascular cerebral. 

Modela/s: MODEL 8F WG FR3.5 H74916320011 16320-01 

MODEL 8F WG FR4 H74916320021 16320-02 

MODEL 8F WG FR5 H74916320031 16320-03 

MODEL 8F WG FR6 H74916320041 16320-04 

MODEL 8F WG FL3 H74916320051 16320-05 

MODEL 8F WG FL3.5 H74916320061 16320-06 

MODEL 8F WG FL4 H74916320071 16320-07 

MODEL 8F WG FL4.5 H74916320081 16320-08 

MODEL 8F WG FL5 H74916320091 16320-09 

MODEL 8F WG FL6 H74916320101 16320-10 

MODEL 8F WG AL 1 ST H749163201031 16320-103 

MODEL 8F WG AL 1.5 ST H749163201041 16320-104 

MODEL 8F WG AL2 ST H749163201051 16320-105 

MODEL 8F WG AL3 ST H749163201071 16320-107 
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MODEL 8F WG AL. 75 ST H749163201081 16320-108 

MODEL 8F WG AL4 ST H749163201091 16320-109 

MODEL 8F WG AL 1 ST SH H749163201141 16320-114 

MODEL 8F WG AL 1.5 ST SH H749163201151 16320-115 

MODEL 8F WG AL2 ST SH H749163201161 16320-116 

MODEL 8F WG AL3 ST SH H749163201181 16320-118 

MODEL 8F WG AL. 75 ST SH H749163201191 16320-119 

MODEL 8F WG FL4A H74916320121 16320-12 

MODEL 8F WG AL4 ST SH H749163201201 16320-120 

MODEL 8F WG Re3.5 se SH H749163201211 16320-121 

MODEL 8F WG 1M 85cm H749163201221 16320-122 

MODEL 8F WG 1M 110cm H749163201231 16320-123 

MODEL 8F WG AL. 75 SH H749163201241 16320-124 

MODEL 8F WG AL4 SH H749163201251 16320-125 

MODEL 8F WG ReB SH H749163201261 16320-126 

MODEL 8F WG LeB SH H749163201271 16320-127 

MODEL 8F WG 1M 85cm SH H749163201281 16320-128 

MODEL 8F WG 1M 100cm SH H749163201291 16320-129 
oí MODEL 8F WG 1M 110cm SH H749163201301 16320-130 

MODEL 8F WG M EL G SH H749163201311 16320-131 

MODEL 8F WG FL3.5 ST SH H749163201321 16320-132 

MODEL 8F WG FL4 ST SH H749163201331 16320-133 

MODEL 8F WG FL4.5 ST SH H749163201341 16320-134 

MODEL 8F WG FL5 ST SH H749163201351 16320-135 

MODEL 8F WG FL6 ST SH H749163201361 16320-136 

MODEL 8F WG MP1 SH H749163201381 16320-138 

MODEL 8F WG MP2 SH H749163201391 16320-139 

MODEL 8F WG BR1.0 80cm SH H749163201401 16320-140 

MODEL 8F WG MP HS SH H749163201411 16320-141 
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MODEL 8F WG FL4P H74916320151 16320-15 

MODEL 8F WG AR1 H74916320171 16320-17 

MODEL 8F WG FL3.5-M H749163201751 16320-175 

MODEL 8F WG FL4-M H749163201761 16320-176 

MODEL 8F WG FL4.5-M H749163201771 16320-177 

MODEL 8F WG FL5-M H749163201781 16320-178 

MODEL 8F WG AR2 H74916320181 16320-18 

MODEL 8F WG FL3.5-M SH H749163201821 16320-182 

MODEL 8F WG FL4-M H749163201831 16320-183 

MODEL 8F WG FL4.5-M SH H749163201841 16320-184 

MODEL 8F WG FL5-M SH H749163201851 16320-185 

MODEL 8F WG AL 1 H74916320191 16320-19 

MODEL 8F WG AL2 H74916320201 16320-20 

MODEL 8F WG AL3 H74916320211 16320-21 

MODEL 8F WG AL.75 H74916320221 16320-22 

MODEL 8F WG AL4 H74916320231 16320-23 

MODEL 8F WG VR1 H749163202301 16320-230 

()' MODEL 8F WG VR2 H749163202311 16320-231 

MODEL 8F WG VR se H749163202321 16320-232 

MODEL 8F WG VL2.5 H749163202391 16320-239 

MODEL 8F WG ReB H74916320241 16320-24 

MODEL 8F WG VL3 HT H749163202411 16320-241 

MODEL 8F WG VL3.5 HT H749163202421 16320-242 

MODEL 8F WG VL4 HT H749163202431 16320-243 

MODEL 8F WG VR1 SH H749163202471 16320-247 

MODEL 8F WG VR2 SH H749163202481 16320-248 

MODEL 8F WG VR se SH H749163202491 16320-249 

MODEL 8F WG LeB H74916320251 16320-25 

MODEL 8F WG VL2.5 SH H749163202561 16320-256 
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MODEL 8F WG VL3 HT SH H749163202581 16320-258 

MODEL 8F WG VL3.5 HT SH H749163202591 16320-259 

MODEL 8F WG 1M 100cm H74916320261 16320-26 

MODEL 8F WG VL4 HT SH H749163202601 16320-260 

MODEL 8F WG FCL3.5 SH H749163202681 16320-268 

MODEL 8F WG FCL4 SH H749163202691 16320-269 

MODEL 8F WG M EL G H74916320271 16320-27 

MODEL 8F WG FCL4.5 SH H749163202701 16320-270 

MODEL 8F WG FCL5 SH H749163202711 16320-271 

MODEL 8F WG FCL3.5 H749163202721 16320-272 

MODEL 8F WG FCL4 H749163202731 16320-273 

MODEL 8F WG FCL4.5 H749163202741 16320-274 

MODEL 8F WG FCL5 H749163202751 16320-275 

MODEL 8F WG FCR3.5 SH H749163202761 16320-276 

MODEL 8F WG FCR4 SH H749163202771 16320-277 

MODEL 8F WG FCR5 SH H749163202781 16320-278 

MODEL 8F WG FCR3.5 H749163202791 16320-279 

Ú í MODEL 8F WG FL3.5 ST H74916320281 16320-28 

MODEL 8F WG FCR4 H749163202801 16320-280 

MODEL 8F WG FCR5 H749163202811 16320-281 

MODEL 8F WG FL4 ST H74916320291 16320-29 

MODEL 8F WG Q3.5 H749163202931 16320-293 

MODEL 8F WG Q4 H749163202941 16320-294 

MODEL 8F WG Q4.5 H749163202951 16320-295 

MODEL 8F WG Q5 H749163202961 16320-296 

MODEL 8F WG Q3.5 SH H749163202971 16320-297 

MODEL 8F WG Q4 SH H749163202981 16320-298 

MODEL 8F WG Q4.5 SH H749163202991 16320-299 
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MODEL 8F WG FL4.5 ST H74916320301 16320-30 

MODEL 8F WG Q5 SH H749163203001 16320-300 

MODEL 8F WG FL5 ST H74916320311 16320-31 

MODEL 8F WG FL6 ST H74916320321 16320-32 

MODEL 8F WG FL4 90cm H749163203651 16320-365 

MODEL 8F WG FR4 90cm H749163203721 16320-372 

MODEL 8F WG MP1 H74916320381 16320-38 

MODEL 8F WG MP1 90cm H749163203801 16320-380 

MODEL 8F WG RCB 90cm H749163203821 16320-382 

MODEL 8F WG LCB 90cm H749163203831 16320-383 

MODEL 8F WG FL4 90cm SH H749163203871 16320-387 

MODEL 8F WG MP2 H74916320391 16320-39 

MODEL 8F WG FR4 90cm SH H749163203941 16320-394 

MODEL 8F WG BR1.0 80cm H74916320401 16320-40 

MODEL 8F WG MP1 90cm SH H749163204021 16320-402 

MODEL 8F WG RCB 90cm SH H749163204041 16320-404 

MODEL 8F WG LCB 90cm SH H749163204051 16320-405 

()I MODEL 8F WG Q4 90cm H749163204071 16320-407 

MODEL 8F WG MP HS H74916320411 16320-41 

MODEL 8F WG Q4 90cm SH H749163204111 16320-411 

MODEL 8F WG FL3 ST H749163204401 16320-440 

MODEL 8F WG FL3 ST SH H749163204411 16320-441 

MODEL 8F WG FR3 H749163204421 16320-442 

MODEL 8F WG FR3 SH H749163204431 16320-443 

MODEL 8F WG FR3 ST H749163204441 16320-444 

MODEL 8F WG FR3 ST SH H749163204451 16320-445 

MODEL 8F WG 1M 90cm H749163204461 16320-446 

MODEL 8F WG 1M 90cm SH H749163204471 16320-447 

MODEL 8F WG RC4 SC H749163204481 16320-448 
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MODEL 8F WG RC4 SC SH H749163204491 16320-449 

MODEL 8F WG RC3.5 SC H74916320461 16320-46 

MODEL 8F WG FR3.5 SH H74916320471 16320-47 

MODEL 8F WG FR4 SH H74916320481 16320-48 

MODEL 8F WG FR5 SH H74916320491 16320-49 

MODEL 8F WG ART3.0 H749163204961 16320-496 

MODEL 8F WG ART3.0 SH H749163204971 16320-497 

MODEL 8F WG ART3.5 H749163204981 16320-498 

MODEL 8F WG ART3.5 SH H749163204991 16320-499 

MODEL 8F WG FR6 SH H74916320501 16320-50 

MODEL 8F WG ART4.0 H749163205001 16320-500 

MODEL 8F WG ART4.0 SH H749163205011 16320-501 

MODEL 8F WG ART4.5 H749163205021 16320-502 

MODEL 8F WG ART 4.5 SH H749163205031 16320-503 

MODEL 8F WG FL3 SH H74916320511 16320-51 

MODEL 8F WG FR4.5 H749163205141 16320-514 

MODEL 8F WG FR4.5 SH H749163205151 16320-515 

tJ MODEL 8F WG FL3-M H749163205181 16320-518 

MODEL 8F WG FL3-M SH H749163205191 16320-519 

MODEL 8F WG FL3.5 SH H74916320521 16320-52 

MODEL 8F WG FL6-M H749163205201 16320-520 

MODEL 8F WG FL6-M SH H749163205211 16320-521 

MODEL 8F WG FL3-M ST H749163205221 16320-522 

MODEL 8F WG FL3.5-M ST H749163205231 16320-523 

MODEL 8F WG FL4-M ST H749163205241 16320-524 

MODEL 8F WG FL4.5- M ST H749163205251 16320-525 

MODEL 8F WG FL5-M ST H749163205261 16320-526 

MODEL 8F WG FL6-M ST H749163205271 16320-527 

MODEL 8F WG FL3-M ST SH H749163205281 16320-528 

~ 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL 8F WG FL3.5 M ST SH H749163205291 16320-529 

MODEL 8F WG FL4 SH H74916320531 16320-53 

MODEL 8F WG FL4 M ST SH H749163205301 16320-530 

MODEL 8F WG FL4.5 M ST SH H749163205311 16320-531 

MODEL 8F WG FL5 M ST SH H749163205321 16320-532 

MODEL 8F WG FL6 M ST SH H749163205331 16320-533 

MODEL 8F WG FL4.5 SH H74916320541 16320-54 

MODEL 8F WG FL5 SH H74916320551 16320-55 

MODEL 8F WG FL6 SH H74916320561 16320-56 

MODEL 8F WG FL4A SH H74916320571 16320-57 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.0 H749163205731 16320-573 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.5 H749163205741 16320-574 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.0 H749163205751 16320-575 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.5 H749163205761 16320-576 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.0 SH H749163205771 16320-577 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.5 SH H749163205781 16320-578 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.0 SH H749163205791 16320-579 

({! MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.5 SH H749163205801 16320-580 

MODEL 8F WG FL4P SH H74916320601 16320-60 

MODEL 8F WISEGUIDE IMC 90cm H749163206381 16320-638 

MODEL 8F WISEGUIDE IMC 90cm SH H749163206411 16320-641 

MODEL 8F WG AR1 SH H74916320661 16320-66 

MODEL 8F WG AR2 SH H74916320671 16320-67 

MODEL 8F WG AL 1 SH H74916320681 16320-68 

MODEL 8F WG AL2 SH H74916320691 16320-69 

MODEL 8F WG AL3 SH H74916320701 16320-70 

MODEL 8F WG VL3 H74916320711 16320-71 

MODEL 8F WG VL3.5 H74916320721 16320-72 

MODEL 8F WG VL4 H74916320731 16320-73 
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MODEL 8F WG VL4.5 H74916320741 16320-74 

MODEL 8F WG VL5 H74916320751 16320-75 

MODEL 8F WG VL6 H74916320761 16320-76 

MODEL 8F WG VL3 SH H74916320771 16320-77 

MODEL 8F WG VL3.5 SH H74916320781 16320-78 

MODEL 8F WG VL4 SH H74916320791 16320-79 

MODEL 8F WG VL4.5 SH H74916320801 16320-80 

MODEL 8F WG VL5 SH H74916320811 16320-81 

MODEL 8F WG VL6 SH H74916320821 16320-82 

MODEL 8F WG AL 1.5 H74916320851 16320-85 

MODEL 8F WG AL 1.5 SH H74916320891 16320-89 

MODEL 8F WG FR3.5 ST H74916320911 16320-91 

MODEL 8F WG FR4 ST H74916320921 16320-92 

MODEL 8F WG FR5 ST H74916320931 16320-93 

MODEL 8F WG FR6 ST H74916320941 16320-94 

MODEL 8F WG FR3.5 ST SH H74916320951 16320-95 

MODEL 8F WG FR4 ST SH H74916320961 16320-96 

MODEL 8F WG FR5 ST SH H74916320971 16320-97 

eP MODEL 8F WG FR6 ST SH H74916320981 16320-98 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 H74919500010 19500-01 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 H74919500020 19500-02 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 H74919500030 19500-03 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR6 H74919500040 19500-04 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 H74919500050 19500-05 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 H74919500060 19500-06 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4 H74919500070 19500-07 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 H74919500080 19500-08 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 H74919500090 19500-09 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL4 SH H7491950010 19500-1 
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MODEL - 7F WISEGUlOE FL6 H74919500100 19500-10 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL 1 ST H749195001030 19500-103 

MODEL - 7F WISEGU lOE AL 1.5 ST H749195001040 19500-104 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL2 ST H749195001050 19500-105 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL3 ST H749195001070 19500-107 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL.75 ST H749195001080 19500-108 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL4 ST H749195001090 19500-109 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL 1 ST SH H749195001140 19500-114 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1.5 ST SH H749195001150 19500-115 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL2 ST SH H749195001160 19500-116 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL3 ST SH H749195001180 19500-118 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL.75 ST SH H749195001190 19500-119 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL4 ST SH H749195001200 19500-120 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC3.5 SC SH H749195001210 19500-121 

MODEL - 7F WISEGUlOE 1M 85cm H749195001220 19500-122 

MODEL - 7F WISEGUlOE 1M 110cm H749195001230 19500-123 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL. 75 SH H749195001240 19500-124 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL4 SH H749195001250 19500-125 

(], MODEL - 7F WISEGUlOE RCB SH H749195001260 19500-126 

MODEL - 7F WISEGUlOE LCB SH H749195001270 19500-127 

MODEL - 7F WISEGUlOE 1M 85cm SH H749195001280 19500-128 

MODEL - 7F WISEGUlOE 1M 100cm SH H749195001290 19500-129 

MODEL - 7F WISEGUlOE 1M 110cm SH H749195001300 19500-130 

MODEL - 7F WISEGUlOE M EL G SH H749195001310 19500-131 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL3.5 ST SH H749195001320 19500-132 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL4 ST SH H749195001330 19500-133 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL4.5 ST SH H749195001340 19500-134 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL5 ST SH H749195001350 19500-135 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL6 ST SH H749195001360 19500-136 
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MODEL - 7F WISEGUIDE MP1 SH H749195001380 19500-138 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP2 SH H749195001390 19500-139 

MODEL - 7F WISEGUIDE BR1.0 80cm SH H749195001400 19500-140 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP HS SH H749195001410 19500-141 

MODEL -7F WISEGUIDE AR1 H74919500170 19500-17 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M H749195001750 19500-175 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4 M H749195001760 19500-176 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M H749195001770 19500-177 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 M H749195001780 19500-178 

MODEL - 7F WISEGUIDE AR2 H74919500180 19500-18 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M SH H749195001820 19500-182 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4 M SH H749195001830 19500-183 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M SH H749195001840 19500-184 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 M SH H749195001850 19500-185 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1 H74919500190 19500-19 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL2 H74919500200 19500-20 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL3 H74919500210 19500-21 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL. 75 H74919500220 19500-22 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL4 H74919500230 19500-23 

0l MODEL - 7F WISEGUIDE VR1 H749195002300 19500-230 , 
MODEL - 7F WISEGUIDE VR2 H749195002310 19500-231 

MODEL - 7F WISEGUIDE VR se H749195002320 19500-232 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL 2.5 H749195002390 19500-239 

MODEL - 7F WISEGUIDE Bes H74919500240 19500-24 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 HT H749195002410 19500-241 

MODEL -7F WISEGUIDE VL3.5 HT H749195002420 19500-242 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 HT H749195002430 19500-243 

MODEL - 7F WISEGUIDE VR1 SH H749195002470 19500-247 

MODEL - 7F WISEGUIDE VR2 SH H749195002480 19500-248 

c:..----



1 3 5 2 

• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 7F WISEGUIDE VR SC SH H749195002490 19500-249 

MODEL - 7F WISEGUIDE LCB H74919500250 19500-25 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL 2.5 SH H749195002560 19500-256 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 HT SH H749195002580 19500-258 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3.5 HT SH H749195002590 19500-259 

MODEL - 7F WISEGUIDE 1M 100cm SH H74919500260 19500-26 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 HT SH H749195002600 19500-260 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL3.5 SH H749195002680 19500-268 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4 SH H749195002690 19500-269 

MODEL - 7F WISEGUIDE M EL G H74919500270 19500-27 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4.5 SH H749195002700 19500-270 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL5 SH H749195002710 19500-271 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL3.5 H749195002720 19500-272 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4 H749195002730 19500-273 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4.5 H749195002740 19500-274 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL5 H749195002750 19500-275 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR3.5 SH H749195002760 19500-276 

MODEL -7F WISEGUIDE FCR4 SH H749195002770 19500-277 

\,f MODEL - 7F WISEGUI DE FCR5 SH H749195002780 19500-278 
. \ 

, MODEL - 7F WISEGUIDE FCR3.5 H749195002790 19500-279 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 ST H74919500280 19500-28 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR4 H749195002800 19500-280 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR5 H749195002810 19500-281 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4ST H74919500290 19500-29 

MODEL -7F WISEGUIDE Q3.5 H749195002930 19500-293 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4 H749195002940 19500-294 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4.5 H749195002950 19500-295 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q5 H749195002960 19500-296 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q3.5 SH H749195002970 19500-297 

~. 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4 SH H749195002980 19500-298 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4.5 SH H749195002990 19500-299 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 ST H74919500300 19500-30 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q5 SH H749195003000 19500-300 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 ST H74919500310 19500-31 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6 ST H74919500320 19500-32 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP1 H74919500380 19500-38 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP2 H74919500390 19500-39 

MODEL - 7F WISEGUIDE BR1.0 80cm H74919500400 19500-40 

MODEL - 7F WISEGUIDE MPHS H74919500410 19500-41 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 ST H749195004400 19500-440 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 ST SH H749195004410 19500-441 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 H749195004420 19500-442 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 SH H749195004430 19500-443 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 ST H749195004440 19500-444 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 ST SH H749195004450 19500-445 

MODEL - 7F WISEGUIDE 1M 90cm H749195004460 19500-446 

MODEL - 7F WISEGUIDE 1M 90cm SH H749195004470 19500-447 

JI MODEL - 7F WISEGUIDE RC4 SC H749195004480 19500-448 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC4 SC SH H749195004490 19500-449 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC3.5 SC H74919500460 19500-46 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 SH H74919500470 19500-47 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL ST H749195004700 19500-470 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL ST SH H749195004710 19500-471 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL H749195004720 19500-472 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL SH H749195004730 19500-473 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL HT H749195004740 19500-474 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL HT SH H749195004750 19500-475 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 SH H74919500480 19500-48 

~. 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 SH H74919500490 19500-49 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.0 H749195004960 19500-496 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.0 SH H749195004970 19500-497 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.5 H749195004980 19500-498 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.5 SH H749195004990 19500-499 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR6 SH H74919500500 19500-50 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.0 H749195005000 19500-500 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.0 SH H749195005010 19500-501 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.5 H749195005020 19500-502 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.5 SH H749195005030 19500-503 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 SH H74919500510 19500-51 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4.5 H749195005140 19500-514 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4.5 SH H749195005150 19500-515 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M H749195005180 19500-518 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M SH H749195005190 19500-519 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 SH H74919500520 19500-52 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M H749195005200 19500-520 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M SH H749195005210 19500-521 

"n MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M ST H749195005220 19500-522 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M ST H749195005230 19500-523 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.0 M ST H749195005240 19500-524 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M ST H749195005250 19500-525 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5.0 M ST H749195005260 19500-526 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M ST H749195005270 19500-527 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M ST SH H749195005280 19500-528 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M ST SH H749195005290 19500-529 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4 SH H74919500530 19500-53 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.0 M ST SH H749195005300 19500-530 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M ST SH H749195005310 19500-531 

~. 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5.0 M ST SH H749195005320 19500-532 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M ST SH H749195005330 19500-533 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 SH H74919500540 19500-54 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 SH H74919500550 19500-55 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6 SH H74919500560 19500-56 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.0 H749195005730 19500-573 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.5 H749195005740 19500-574 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.0 H749195005750 19500-575 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.5 H749195005760 19500-576 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.0 SH H749195005770 19500-577 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.5 SH H749195005780 19500-578 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.0 SH H749195005790 19500-579 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS 4.5 SH H749195005800 19500-580 

MODEL - 7F WISEGUIDE KIMNY H749195005830 19500-583 

MODEL - 7F WISEGUIDE KIMNY SH H749195005910 19500-591 

MODEL - 7F WISEGUIDE IMC 90cm H749195006380 19500-638 

MODEL -7F WISEGUIDE IMC 90cm SH H749195006410 19500-641 

MODEL - 7F WISEGUIDE AR1 SH H74919500660 19500-66 

MODEL - 7F WISEGUIDE AR2 SH H74919500670 19500-67 

(Jl MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1 SH H74919500680 19500-68 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL2 SH H74919500690 19500-69 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL3 SH H74919500700 19500-70 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 H74919500710 19500-71 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3.5 H74919500720 19500-72 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 H74919500730 19500-73 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4.5 H74919500740 19500-74 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL5 H74919500750 19500-75 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL6 H74919500760 19500-76 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 SH H74919500770 19500-77 

~" 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
AN.M.A.T. 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3.5 SH H74919500780 19500-78 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 SH H74919500790 19500-79 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4.5 SH H74919500800 19500-80 

MODEL - 7F W1SEGUIDE VL5 SH H74919500810 19500-81 

MODEL - 7F W1SEGUIDE VL6 SH H74919500820 19500-82 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1.5 H74919500850 19500-85 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1.5 SH H74919500890 19500-89 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 ST H74919500910 19500-91 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FR4 ST H74919500920 19500-92 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FR5 ST H74919500930 19500-93 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FR6 ST H74919500940 19500-94 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 ST SH H74919500950 19500-95 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 ST SH H74919500960 19500-96 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 ST SH H74919500970 19500-97 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FR6 ST SH H74919500980 19500-98 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FR3.5 H74919815010 19815-01 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FR4 H74919815020 19815-02 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR5 H74919815030 19815-03 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR6 H74919815040 19815-04 

01 MODEL - 6F WISEGUIDE FL3 H74919815050 19815-05 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL3.5 H74919815060 19815-06 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL4 H74919815070 19815-07 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL4.5 H74919815080 19815-08 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL5 H74919815090 19815-09 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL6 H74919815100 19815-10 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 85cm H749198151220 19815-122 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 110cm H749198151230 19815-123 

MODEL - 6F WISEGUIDE RCB SH H749198151260 19815-126 

MODEL - 6F W1SEGUIDE LCB SH H749198151270 19815-127 

C::----. 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 100 SH H749198151290 19815-129 

MODEL - 6F WISEGUIDE MPl SH H749198151380 19815-138 

MODEL - 6F WISEGUIDE MPHS SH H749198151410 19815-141 

MODEL - 6F WISEGUIDE ARl H74919815170 19815-17 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR2 H74919815180 19815-18 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1 H74919815190 19815-19 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL2 H74919815200 19815-20 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL3 H74919815210 19815-21 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL.75 H74919815220 19815-22 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL4 H74919815230 19815-23 

MODEL - 6F WISEGUIDE VRl H749198152300 19815-230 

MODEL - 6F WISEGUIDE VR2 H749198152310 19815-231 

MODEL - 6F WISEGUIDE VR SC H749198152320 19815-232 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 2.5 H749198152390 19815-239 

MODEL - 6F WISEGUIDE RCB H74919815240 19815-24 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3 HT H749198152410 19815-241 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3.5 HT H749198152420 19815-242 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL4 HT H749198152430 19815-243 

MODEL - 6F WISEGUIDE VRl ST H749198152470 19815-247 

Vl MODEL - 6F WISEGUIDE LCB H74919815250 19815-25 

, MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 100cm H74919815260 19815-26 

MODEL - 6F WISEGUIDE M EL G H74919815270 19815-27 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCL 3.5 H749198152720 19815-272 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCL4 H749198152730 19815-273 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCL4.5 H749198152740 19815-274 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCL5 H749198152750 19815-275 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCR3.5 H749198152790 19815-279 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3.5 ST H74919815280 19815-28 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCR4 H749198152800 19815-280 

~ 



• 
1 3 5 2 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.AT. 

MODEL - 6F WISEGUIDE FCR5 H749198152810 19815-281 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 ST H74919815290 19815-29 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q3.5 H749198152930 19815-293 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q4 H749198152940 19815-294 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q4.5 H749198152950 19815-295 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q5 H749198152960 19815-296 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q3.5 SH H749198152970 19815-297 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q4 SH H749198152980 19815-298 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4.5 ST H74919815300 19815-30 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL5 ST H74919815310 19815-31 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL6 ST H74919815320 19815-32 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP1 H74919815380 19815-38 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP2 H74919815390 19815-39 

MODEL - 6F WISEGUIDE BR1.0 80cm H74919815400 19815-40 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q4 90cm H749198154070 19815-407 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR3 H749198154420 19815-442 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR3 ST H749198154440 19815-444 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 90cm H749198154460 19815-446 

(j) MODEL - 6F WISEGUIDE RC4 SC H749198154480 19815-448 

MODEL - 6F WISEGUIDE RC3.5 SC H74919815460 19815-46 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR3.5 SH H74919815470 19815-47 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL ST H749198154700 19815-470 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL H749198154720 19815-472 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL SH H749198154730 19815-473 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL HT H749198154740 19815-474 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 SH H74919815480 19815-48 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.0 H749198154960 19815-496 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3 SH H749198154970 19815-497 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.5 H749198154980 19815-498 

~ 
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• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.5 SH H749198154990 19815-499 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART4.0 H749198155000 19815-500 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART4 SH H749198155010 19815-501 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART 4.5 H749198155020 19815-502 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4.5 H749198155140 19815-514 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3.5 SH H74919815520 19815-52 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 SH H74919815530 19815-53 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 3.0 H749198155360 19815-536 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 3.5 H749198155370 19815-537 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.0 H749198155380 19815-538 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.5 H749198155390 19815-539 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML3.5 SH H749198155410 19815-541 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML4 SH H749198155420 19815-542 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR 2 H749198155450 19815-545 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR 3 H749198155460 19815-546 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR2 SH H749198155480 19815-548 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR3 SH H749198155490 19815-549 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 FX H749198155500 19815-550 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 FX H749198155510 19815-551 

0") MODEL - 6F WISEGUIDE MP HS FX H749198155520 19815-552 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP1 FX H749198155530 19815-553 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL FX H749198155540 19815-554 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL HT FX H749198155550 19815-555 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL ST FX H749198155560 19815-556 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 3.5 FX H749198155570 19815-557 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 4.0 FX H749198155580 19815-558 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q 3.5 FX H749198155590 19815-559 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q 4.0 FX H749198155600 19815-560 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR 2 FX H749198155610 19815-561 

~ 
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• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AL 1 FX H749198155620 19815-562 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AL 2 FX H749198155630 19815-563 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AL 3 FX H749198155640 19815-564 

MODEL - 6F W1SEGUIDE ML3.0 FX H749198155650 19815-565 

MODEL - 6F W1SEGUIDE ML3.5 FX H749198155660 19815-566 

MODEL - 6F W1SEGUIDE ML 4.0 FX H749198155670 19815-567 

MODEL - 6F W1SEGUIDE ML 4.5 FX H749198155680 19815-568 

MODEL - 6F W1SEGUIDE ART 3.5 FX H749198155690 19815-569 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART 4.0 FX H749198155700 19815-570 

MODEL - 6F W1SEGUIDE MR 2 FX H749198155710 19815-571 

MODEL - 6F W1SEGUIDE MR 3 FX H749198155720 19815-572 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS3.0 H749198155730 19815-573 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS 3.5 H749198155740 19815-574 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS 4.0 H749198155750 19815-575 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS 4.5 H749198155760 19815-576 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS3.5 SH H749198155780 19815-578 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS4 SH H749198155790 19815-579 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL3.5 FX H749198155810 19815-581 

MODEL - 6F W1SEGUIDE 1M 100cm FX H749198155820 19815-582 

()) MODEL - 6F W1SEGUIDE K1MNY H749198155830 19815-583 

MODEL - 6F W1SEGUIDE K1MNY FX H749198155850 19815-585 

MODEL - 6F W1SEGUIDE KIMNY SH H749198155910 19815-591 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS 3.5 FX H749198156230 19815-623 

MODEL - 6F W1SEGUIDE CLS 4.0 FX H749198156240 19815-624 

MODEL - 6F W1SEGUIDE MANN 1M H749198156320 19815-632 

MODEL - 6F WISEGUIDE IMC 90cm H749198156380 19815-638 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AR1 SH H74919815660 19815-66 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AR2 SH H74919815670 19815-67 

MODEL - 6F W1SEGUIDE AL 1 SH H74919815680 19815-68 

C--



• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.MAT. 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL2 SH 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL3 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL3.5 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL4 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL4.5 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL5 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL6 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL3.5 SH 

MODEL - 6F WISEGUlDE VL4 SH 

MODEL - 6F WISEGUI DE AL 1.5 

MODEL - 6F WISEGUlDE FR3.5 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE FR4 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE FR5 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE FR6 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE MP1 90cm 

MODEL - 6F WISEGUlDE RCB 90cm 

MODEL - 6F WISEGUlDE LCB 90cm 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL 1 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL 1.5 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL2 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL3 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL.75 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE AL4 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE MP HS 

MODEL - 6F WISEGUlDE FL3 ST 

MODEL - 6F WISEGUlDE MP1 

MODEL - 6F WISEGUlDE FR ST 4.5 

Período de vida útil: Dos (2) años. 

1 3 5 2 

H74919815690 19815-69 

H74919815710 19815-71 

H74919815720 19815-72 

H74919815730 19815-73 

H74919815740 19815-74 

H74919815750 19815-75 

H74919815760 19815-76 

H74919815780 19815-78 

H74919815790 19815-79 

H74919815850 19815-85 

H74919815910 19815-91 

H74919815920 19815-92 

H74919815930 19815-93 

H74919815940 19815-94 

H749198153800 19815-380 

H749198153820 19815-382 

H749198153830 19815-383 

H749198151030 19815-103 

H749198151040 19815-104 

H749198151050 19815-105 

H749198151070 19815-107 

H749198151080 19815-108 

H749198151090 19815-109 

H74919815410 19815-41 

H749198154400 19815-440 

H749198154810 19815-481 

H749198155340 19815-534 

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 
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• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.AT. 

Nombre del fabricante: Availmed S.A. de C.V. 

Lugar/es de elaboración: Ave. Paseo Reforma N0 8950, C.P. 22116 La Mesa, 

Tijuana, Baja California, México. 

Expediente N0 1-47-2096-10-8 

DISPOSICIÓN N° 1 3 5 2 
~. 



• Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.MAT. 

ANEXO II 

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del 

~~~" .. ~.~.~~ .. i.~s.criPto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO 

~ 



BOSTON SCIEl'iT1FIC ARGENTINA S.A. 
RF,GISl'RO In: PRODUCTO MÉmco 
DISPOSICiÓN 231R/2002 
AI'iEXO 111.8 

1 3 5 2 
l:'\lFORMACIONES 1>[ LOS RÓTULOS E INSTRUCCIONES DE liSO U[ PROUllCTOS MEUICOS 
WiseguideT -\¡ ~BOSTOl'i SCJENTlFIC 

3. INSTRUCCIONES DE USO 

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), 
salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5; 

• La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde; 

F ABRlCANTE: 

• Nombre: Availmed S.A. de C.V. 

• Dirección (incluyendo Ciudad y País): Ave. Paseo Reforma No. 8950 

C.P. 22116 La Mesa, Tijuana, Baja California 

México 

IMPORTADOR: Boston Scientific Argentina S.A. - Tronador 444 - Cl427CRJ - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda 
identificar el producto médico y el contenido del envase; 

Descripción: Catéter Guía 
Nombre: Wiseguide™ 
REF: XXXXX-XX 

• Si corresponde, la palabra "estéril": 

El contenido se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE). 

La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un sólo uso: 

Para uso en un solo paciente. No reusar, reprocesar o reesterilizar. La reutilización, el 
reprocesamiento o la reesterilización pueden comprometer la integridad estructural 
del dispositivo y/o causar su fallo, lo que a su vez puede resultar en lesiones al 
paciente, enfermedad o la muerte. La reutilización, reprocesamiento o reesterilización 
pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo y/o causar infección 
o infección cruzada al paciente, incluyendo pero no limitándose a la transmisión de 
enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo 
puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente. 
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RQSTOl\ SCIENTlFIC ARGE~T1NA S.A. 

REGISTRO UF PRODUCTO J'\lÉI)f('O 
1 3 5 2 

IllSI'OSICIÓN 2318/2002 
ANEXO 111.11 
I~FORMAClQ~ES DE LOS H.ÓTlJLOS E I~STRl:CClOI\ES DE l:SO UE PRODUCTOS MEl>lCOS 

Wiseguidel'I~BOSTO_"'I,I SCIENTIFlC 

• Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o 

manipulación del producto: 

No utilizar si el envase está abierto o si el envase o el dispositivo están dallados. 

Almacenar los catéteres en un lugar seco, fresco y oscuro. 

Utilícelo antes de la "fecha de caducidad". 

Rotar el inventario para que no caduquen las existencias 

Para evitar dallar la punta del catéter mientras se extrae del envase, abrir de la manera 

siguiente: agarrar el conector y retirar despacio el catéter. Si se extrae rápidamente, 

puede dalIarse la punta del catéter 

Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse: 

Precauciones 
Manipular el catéter guía solamente bajo visualización fluoroscópica. 

La posición de la punta del catéter guía debe controlarse cuidadosamente durante la 

manipulación del dispositivo terapéutico. 

Con anterioridad a su uso, inspeccionar el catéter guía para verificar que el tamallo, 

forma y estado del mismo sean apropiados para el procedimiento específico. 

Con anterioridad a su uso, comprobar el diámetro que figura en la etiqueta, tanto del 

dispositivo terapéutico como del catéter guía, para asegurar su compatibilidad. 

No se recomienda el uso de un inyector mecánico. El diámetro interno grande del 

catéter permite una inyección rápida que requiere ejercer poca fuerza en la jeringa. 

Inyectar manualmente y despacio siempre que se intente opacificar los vasos 

sanguíneos mediante este catéter. La presión de inyección máxima que se recomienda 

es de 3447 kPa / 500 psi. 
No utilizar si el envase está abierto o si el envase o el dispositivo están dallados. 

Almacenar los catéteres en un lugar seco, fresco y oscuro. 

Utilícelo antes de la "fecha de caduCidad". 

Rotar el inventario para que no cadúquen las existencias. 

Para evitar dallar la punta del catéter mientras se extrae del envase, abrir de la manera 

siguiente: agarrar el conector y retirar despacio el catéter. Si se extrae rápidamente, 

puede dallarse la punta del catéter. 

Advertencias 
Los catéteres guía están diseñados para su uso por médicos dedicados a la práctica de 

una rama especializada de la medicina. El uso de estos dispositivos debe estar 

restringido a aquellos especialistas entrenados en la realización del procedimiento. 

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es necesario conocer detalladamente los 

principios técnicos, las aplicaciones clínicas y los riesgos asociados con el mismo. 

Debido al tamaño y rigidez relativa de los catéteres guía, se debe tener muchísimo 

cuidado para evitar dallar las paredes de los vasos a través de los cuales pasan estos 

catéteres. 
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BOSTO:'IJ SClENTlFIC ARGF:NTlNA S,A, 
REGISTRO I>E PRODUCTO MÉDICO 
IlISPOSICIÓN 2318/2002 
Al'IEXO III.H 

1 3 5 2 
INFORMACIONES I>E LOS RÓTlJLOS E INSTlUJCCIO~ES UE L'SO UE PROl>llCTOS MEllJCOS 
Wiseguidef\l -BOSTO~ SClENTlFlC 

Este catéter puede ocluir los vasos sanguíneos más pequeftos. Se debe tener cuidado 
de no bloquear por completo el flujo sanguíneo;" 
El contenido se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE). No usar si la 
barrera estéril está daftada. Si se encuentran daftos, llamar al representante de 
Boston Scientific. 
Para uso en un solo paciente. No reusar, reprocesar o reesterilizar. La reutilización, el 
reprocesamiento o la reesterilización pueden comprometer la integridad estructural 
del dispositivo y/o causar su fallo, lo que a su vez puede resultar en lesiones al 
paciente, enfermedad o la muerte. La reutilización, reprocesamiento o reesterilización 
pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo y/ o causar infección 
o infección cruzada al paciente, incluyendo pero no limitándose a la transmisión de 
enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo 
puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente. 
Después de su uso, desechar el producto y su envase de acuerdo a las normas del 
hospital, administrativas y/o de las autoridades locales. 

• Si corresponde, el método de esterilización: 

El contenido se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno 

• Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función: . " 

Mercedes Boveri, Directora Técnica. 

• Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de 
identificación de la Autoridad Sanitaria competente: 

Autorizado por la A.N.M.A. T: PM-65 1-27 

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC 
N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de 
los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados; 

Otras reacciones adversas potenciales que pueden resultar del uso indebido de este 
dispositivo incluyen, pero no se limitan a: dolor en el lugar de la inserción; trauma 
vascular (incluye disección o perforación); hemorragia o hematoma; obstrucción del 
flujo sanguíneo (debido a trombosis, embolia o espasmo de los vasos) que podría 
causar un infarto del miocardio, ataque isquémico transitorio (TIA, por sus siglas en 
inglés), o accidente cerebrovascular; reacción alérgica; traumas que podrían causar 
una intervención quirúrgica; pseudoaneurisma; infección y muerte. 

3.5. Información útil para evitar:t:lertos riesgos en la colocación o utilización del 
dispositivo 

• Insertar el catéter guía a través de la vaina utilizando una gula del tamafto 
apropiado. 
• Encajar selectivamente el catéter en el ostium coronario apropiado u otro 
emplazamiento periférico seleccionado. Confirmar la posición del catéter mediante 
arteriografia a través del catéter guía. Para procedimientos coronarios, es importante 

¡la osAr~ 
.. tific Argentina S.A. 
I\'.oderada 
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BOSTON SC(E~TlFIC AH.GENTlNA S.A. 
REGISTH.O DE PRODUCTO ,'\lEI)ICO 
DISPOSICiÓN 2318/2002 
ANEXO III.R 

1 3 5 2 
I!'\lFOH.!\1AClONES I>E LOS H.ÓTlILOS E lNSTlUJCCIONES DE liSO DE PH.OI>UCTOS MEDICOS 
Wiseguide'~I-BOSTON SCJENTIFIC 

determinar que las mediciones de presión del ostial coronario son apropiadas como 
confirmación de que el catéter guía está bien colocado en el orificio coronario. 
• Insertar el dispositivo terapéu\i!!o en el catéter guía a través de la válvula del 
adaptador en Y. Llevar a cabo el· procedimiento terapéutico conforme a las 
instrucciones ofrecidas por el fabricante del dispositivo terapéutico. Debe utilizarse 
arteriografia a través del catéter guía durante el procedimiento terapéutico para 
confirmar el emplazamiento de la guía y/o dispositivo terapéutico. 

Precauciones relacionadas con el uso del catéter guía Wiseguide 
• La posición de la punta del catéter guía debe controlarse cuidadosamente durante 
la manipulación del dispositivo terapéutico 

Manipular el catéter guía solamente bajo visualización fluoroscópica 

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la 
esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de 
reesterilización; 

No usar si la barrera estéril está dañada. Si encuentra daños, comuníquese con su 
representante de Boston Scientific. 

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que 
deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, 
montaje final, entre otros); .!,¡. 

Con anterioridad a su uso, inspeccionar el catéter guía para verificar que no se haya 
dañado durante el manejo. 
Irrigar el catéter guía con solución salina normal. 
Con anterioridad a su uso, inspeccionar el catéter guía para verificar que el tamaño, 
forma y estado del mismo sean apropiados para el procedimiento específico. 
Con anterioridad a su uso, comprobar el diámetro que figura en la etiqueta, tanto del 
dispositivo terapéutico como del catéter guia, para asegurar su compatibilidad. 
Para evitar dañar la punta del catéter mientras se extrae del envase, abrir de la manera 
siguiente: agarrar el conector y retirar despacio el catéter. Si se extrae rápidamente, 
puede dañarse la punta del catéter. 

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita 
al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las 
precauciones que deban tomarse. Esta información hará referencia 
particularmente a: 

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un 
riesgo no habitual específico asócili~o a su eliminación; 

Después del uso, deseche el producto y su envase de acuerdo con las normas del 
hospital, la administración y/o el gobierno local. 

Ila osA~ 
Se e tific Argentina S.A. 

A.oderada 

8 de 9 

y' 
j j 



8Q'-';TON SCIF:NTIFIC ARGF.NTINA S.A. 
REGISTRO nr PRonLJCTO !\1ÉlHCO 
DISPOSICIÓN 2318/2002 

1 3 5 2 
ANEXO 111.8 
INFORMACIONES I)r LOS RÓTlfLOS E Ii\\STRlICCJONF.S UE liSO DE PH.OllllCTI)S MED1COS 
\Vise~uid{'Dl ~BOSTON SnENTlFtC 

ANEXOIlI.B 

2. RÓTULOS 

2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde; 

FABRICANTE: 

• Nombre: Availmed S.A de C.V. 

• Dirección (incluyendo Ciudad y País): Ave. Paseo Reforma No. 8950 

C.P. 22116 La Mesa, Tijuana, Baja California 

México 

IMPORTADOR: Boston Scientific Argentina S.A. - Tronador 444 - C1427CRJ - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el 
producto médico y el contenido del envase; 

Descripción: Catéter Gula 
Nombre: Wiseguide™ 
REF: XXXXX-XX 

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril"; 

Estéril 

2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda; 

Lote: XXXXXX 

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual 
deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad; 

Fecha de vencimiento: Usar antes de: 20XX-XX 

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso; 

Producto para un sólo uso. No reutilizar. 

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse; 

Producto de un solo uso. No reutilizar 
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BOSTON SClENTJFlC ARGEl\TTNA S.A. 
REGISTRO OE PROlllJCTO Mi:DlCO 
1HSPOSIClÓ~ 2318/2002 ,:: > 

1 3 5 2 
Al'OEXO 11tH , '" 
INFORMACIONES m: LOS RÓTULOS.: Ir-.;STRLJCCIO~ES IJE LSCrÚE PH.OlWCTOS MIWICOS 
Wiseguíde D ' -BOSTON SClENTIFlC 

Consultar las Instrucciones de Uso. 

2.10. Si corresponde, el método de esterilización; 

Esterilizado por óxido de etileno 

2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función; 

Mercedes Boveri, Directora Técnica. 

2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la 
Autoridad Sanitaria competente. 

Autorizado por la A.N.M.A.T. : PM-65 1-27 

Condición de expendio. 

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 

./ 

,/ 

ilagos~ 
ioston ,> " .ificArgentina SA 
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Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, Regulación 

e Institutos 
A.N.M.A.T. 

-1352 

ANEXO I!I 

CERTIFICADO 

Expediente NO: 1-47-2096-10-8 

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición NO 

1 .. 3 ... 5 ... 2, y de acuerdo a lo solicitado por Boston Scientific Argentina S.A., 

se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de 

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos 

identificatorios característicos: 

Nombre descriptivo: Catéter Guía. 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-183 - Catéteres, para 

U 1 Angioplastia. 

Marca de (los) producto(s) médico(s): WiseGuide™. 

Clase de Riesgo: Clase IV. 

Indicación/es autorizada/s: Indicados para su uso en aplicaciones generales 

intravasculares y coronarias. Proporcionan una vía a través del cual pueden 

introducirse instrumentos médicos, tales como los catéteres balón de dilatación, 

guías u otros dispositivos terapéuticos. No están diseñados para utilizarse en el 

sistema vascular cerebral. 

Modelo/s: MODEL 8F WG FR3.5 H74916320011 16320-01 

MODEL 8F WG FR4 H74916320021 16320-02 

MODEL 8F WG FR5 H74916320031 16320-03 

MODEL 8F WG FR6 H74916320041 16320-04 

MODEL 8F WG FL3 H74916320051 16320-05 

MODEL 8F WG FL3.5 H74916320061 16320-06 

MODEL 8F WG FL4 H74916320071 16320-07 

MODEL 8F WG FL4.5 H74916320081 16320-08 
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MODEL 8F WG FL5 H74916320091 16320-09 

MODEL 8F WG FL6 H74916320101 16320-10 

MODEL 8F WG AL 1 ST H749163201031 16320-103 

MODEL 8F WG AL 1.5 ST H749163201041 16320-104 

MODEL 8F WG AL2 ST H749163201051 16320-105 

MODEL 8F WG AL3 ST H749163201071 16320-107 

MODEL 8F WG AL. 75 ST H749163201081 16320-108 

MODEL 8F WG AL4 ST H749163201091 16320-109 

MODEL 8F WG AL 1 ST SH H749163201141 16320-114 

MODEL 8F WG AL 1.5 ST SH H749163201151 16320-115 

MODEL 8F WG AL2 ST SH H749163201161 16320-116 

MODEL 8F WG AL3 ST SH H749163201181 16320-118 

MODEL 8F WG AL. 75 ST SH H749163201191 16320-119 

MODEL 8F WG FL4A H74916320121 16320-12 

MODEL 8F WG AL4 ST SH H749163201201 16320-120 

MODEL 8F WG RC3.5 SC SH H749163201211 16320-121 

MODEL 8F WG 1M 85cm H749163201221 16320-122 

MODEL 8F WG 1M llOcm H749163201231 16320-123 

MODEL 8F WG AL. 75 SH H749163201241 16320-124 

MODEL 8F WG AL4 SH H749163201251 16320-125 

MODEL 8F WG RCB SH H749163201261 16320-126 
(jI MODEL 8F WG LCB SH H749163201271 16320-127 

MODEL 8F WG 1M 85cm SH H749163201281 16320-128 

MODEL 8F WG 1M 100cm SH H749163201291 16320-129 

MODEL 8F WG 1M llOcm SH H749163201301 16320-130 

MODEL 8F WG M EL G SH H749163201311 16320-131 

MODEL 8F WG FL3.5 ST SH H749163201321 16320-132 

MODEL 8F WG FL4 ST SH H749163201331 16320-133 

MODEL 8F WG FL4.5 ST SH H749163201341 16320-134 

MODEL 8F WG FL5 ST SH H749163201351 16320-135 

MODEL 8F WG FL6 ST SH H749163201361 16320-136 

~ 
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e Institutos 
A.N.MAT. 

MODEL 8F WG MP1 SH H749163201381 16320-138 

MODEL 8F WG MP2 SH H749163201391 16320-139 

MODEL 8F WG BR1.0 80cm SH H749163201401 16320-140 

MODEL 8F WG MP HS SH H749163201411 16320-141 

MODEL 8F WG FL4P H74916320151 16320-15 

MODEL 8F WG AR1 H74916320171 16320-17 

MODEL 8F WG FL3.5-M H749163201751 16320-175 

MODEL 8F WG FL4-M H749163201761 16320-176 

MODEL 8F WG FL4.5-M H749163201771 16320-177 

MODEL 8F WG FL5-M H749163201781 16320-178 

MODEL 8F WG AR2 H74916320181 16320-18 

MODEL 8F WG FL3.5-M SH H749163201821 16320-182 

MODEL 8F WG FL4-M H749163201831 16320-183 

MODEL 8F WG FL4.5-M SH H749163201841 16320-184 

MODEL 8F WG FL5-M SH H749163201851 16320-185 

\)'1 MODEL 8F WG AL 1 H74916320191 16320-19 

MODEL 8F WG AL2 H74916320201 16320-20 

MODEL 8F WG AL3 H74916320211 16320-21 

MODEL 8F WG AL.75 H74916320221 16320-22 

MODEL 8F WG AL4 H74916320231 16320-23 

MODEL 8F WG VR1 H749163202301 16320-230 

MODEL 8F WG VR2 H749163202311 16320-231 

MODEL 8F WG VR SC H749163202321 16320-232 

MODEL 8F WG VL2.5 H749163202391 16320-239 

MODEL 8F WG RCB H74916320241 16320-24 

MODEL 8F WG VL3 HT H749163202411 16320-241 

MODEL 8F WG VL3.5 HT H749163202421 16320-242 

MODEL 8F WG VL4 HT H749163202431 16320-243 

MODEL 8F WG VR1 SH H749163202471 16320-247 

MODEL 8F WG VR2 SH H749163202481 16320-248 
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MODEL 8F WG VR SC SH H749163202491 16320-249 
MODEL 8F WG LCB H74916320251 16320-25 
MODEL 8F WG VL2.5 SH H749163202561 16320-256 
MODEL 8F WG VL3 HT SH H749163202581 16320-258 
MODEL 8F WG VL3.5 HT SH H749163202591 16320-259 
MODEL 8F WG IM 100cm H74916320261 16320-26 
MODEL 8F WG VL4 HT SH H749163202601 16320-260 
MODEL 8F WG FCL3.5 SH H749163202681 16320-268 
MODEL 8F WG FCL4 SH H749163202691 16320-269 
MODEL 8F WG M EL G H74916320271 16320-27 
MODEL 8F WG FCL4.5 SH H749163202701 16320-270 
MODEL 8F WG FCL5 SH H749163202711 16320-271 
MODEL 8F WG FCL3.5 H749163202721 16320-272 
MODEL 8F WG FCL4 H749163202731 16320-273 
MODEL 8F WG FCL4.5 H749163202741 16320-274 
MODEL 8F WG FCL5 H749163202751 16320-275 
MODEL 8F WG FCR3.5 SH H749163202761 16320-276 
MODEL 8F WG FCR4 SH H749163202771 16320-277 
MODEL 8F WG FCR5 SH H749163202781 16320-278 
MODEL 8F WG FCR3.5 H749163202791 16320-279 
MODEL 8F WG FL3.5 ST H74916320281 16320-28 

¡JI MODEL 8F WG FCR4 H749163202801 16320-280 , 
MODEL 8F WG FCR5 H749163202811 16320-281 
MODEL 8F WG FL4 ST H74916320291 16320-29 
MODEL 8F WG Q3.5 H749163202931 16320-293 
MODEL 8F WG Q4 H749163202941 16320-294 
MODEL 8F WG Q4.5 H749163202951 16320-295 
MODEL 8F WG Q5 H749163202961 16320-296 
MODEL 8F WG Q3.5 SH H749163202971 16320-297 
MODEL 8F WG Q4 SH H749163202981 16320-298 

~FWGQ4.5SH H749163202991 16320-299 
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MODEL 8F WG FL4.5 ST H74916320301 16320-30 

MODEL 8F WG Q5 SH H749163203001 16320-300 

MODEL 8F WG FL5 ST H74916320311 16320-31 

MODEL 8F WG FL6 ST H74916320321 16320-32 

MODEL 8F WG FL4 90cm H749163203651 16320-365 

MODEL 8F WG FR4 90cm H749163203721 16320-372 

MODEL 8F WG MP1 H74916320381 16320-38 

MODEL 8F WG MP1 90cm H749163203801 16320-380 

MODEL 8F WG RCB 90cm H749163203821 16320-382 

MODEL 8F WG LCB 90cm H749163203831 16320-383 

MODEL 8F WG FL4 90cm SH H749163203871 16320-387 

MODEL 8F WG MP2 H74916320391 16320-39 

MODEL 8F WG FR4 90cm SH H749163203941 16320-394 

MODEL 8F WG BR1.0 80cm H74916320401 16320-40 

MODEL 8F WG MP1 90cm SH H749163204021 16320-402 

MODEL 8F WG RCB 90cm SH H749163204041 16320-404 

Ó) MODEL 8F WG LCB 90cm SH H749163204051 16320-405 

MODEL 8F WG Q4 90cm H749163204071 16320-407 

MODEL 8F WG MP HS H74916320411 16320-41 

MODEL 8F WG Q4 90cm SH H749163204111 16320-411 

MODEL 8F WG FL3 ST H749163204401 16320-440 

MODEL 8F WG FL3 ST SH H749163204411 16320-441 

MODEL 8F WG FR3 H749163204421 16320-442 

MODEL 8F WG FR3 SH H749163204431 16320-443 

MODEL 8F WG FR3 ST H749163204441 16320-444 

MODEL 8F WG FR3 ST SH H749163204451 16320-445 

MODEL 8F WG 1M 90cm H749163204461 16320-446 

MODEL 8F WG 1M 90cm SH H749163204471 16320-447 

MODEL 8F WG RC4 SC H749163204481 16320-448 

MODEL 8F WG RC4 SC SH H749163204491 16320-449 

C::....--. 



MODEL 8F WG RC3.5 SC H74916320461 16320-46 
MODEL 8F WG FR3.5 SH H74916320471 16320-47 
MODEL 8F WG FR4 SH H74916320481 16320-48 
MODEL 8F WG FR5 SH H74916320491 16320-49 
MODEL 8F WG ART3.0 H749163204961 16320-496 
MODEL 8F WG ART3.0 SH H749163204971 16320-497 
MODEL 8F WG ART3.5 H749163204981 16320-498 
MODEL 8F WG ART3.5 SH H749163204991 16320-499 
MODEL 8F WG FR6 SH H74916320501 16320-50 
MODEL 8F WG ART4.0 H749163205001 16320-500 
MODEL 8F WG ART4.0 SH H749163205011 16320-501 
MODEL 8F WG ART4.5 H749163205021 16320-502 
MODEL 8F WG ART 4.5 SH H749163205031 16320-503 
MODEL 8F WG FL3 SH H74916320511 16320-51 
MODEL 8F WG FR4.5 H749163205141 16320-514 
MODEL 8F WG FR4.5 SH H749163205151 16320-515 
MODEL 8F WG FL3-M H749163205181 16320-518 
MODEL 8F WG FL3-M SH H749163205191 16320-519 
MODEL 8F WG FL3.5 SH H74916320521 16320-52 
MODEL 8F WG FL6-M H749163205201 16320-520 

,.el MODEL 8F WG FL6-M SH H749163205211 16320-521 \) , 
MODEL 8F WG FL3-M ST H749163205221 16320-522 
MODEL 8F WG FL3.5-M ST H749163205231 16320-523 
MODEL 8F WG FL4-M ST H749163205241 16320-524 
MODEL 8F WG FL4.5- M ST H749163205251 16320-525 
MODEL 8F WG FL5-M ST H749163205261 16320-526 
MODEL 8F WG FL6-M ST H749163205271 16320-527 
MODEL 8F WG FL3-M ST SH H749163205281 16320-528 
MODEL 8F WG FL3.5 M ST SH H749163205291 16320-529 
MODEL 8F WG FL4 SH H74916320531 16320-53 
MODEL 8F WG FL4 M ST SH H749163205301 16320-530 

~ 
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MODEL 8F WG FL4.5 M ST SH H749163205311 16320-531 

MODEL 8F WG FL5 M ST SH H749163205321 16320-532 

MODEL 8F WG FL6 M ST SH H749163205331 16320-533 

MODEL 8F WG FL4.5 SH H74916320541 16320-54 

MODEL 8F WG FL5 SH H74916320551 16320-55 

MODEL 8F WG FL6 SH H74916320561 16320-56 

MODEL 8F WG FL4A SH H74916320571 16320-57 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.0 H749163205731 16320-573 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.5 H749163205741 16320-574 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.0 H749163205751 16320-575 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.5 H749163205761 16320-576 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.0 SH H749163205771 16320-577 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 3.5 SH H749163205781 16320-578 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.0 SH H749163205791 16320-579 

MODEL 8F WISEGUIDE CLS 4.5 SH H749163205801 16320-580 

MODEL 8F WG FL4P SH H74916320601 16320-60 

MODEL 8F WISEGUIDE IMC 90cm H749163206381 16320-638 

MODEL 8F WISEGUIDE IMC 90cm SH H749163206411 16320-641 

1'. 

IJ: MODEL 8F WG AR1 SH H74916320661 16320-66 

MODEL 8F WG AR2 SH H74916320671 16320-67 

MODEL 8F WG AL 1 SH H74916320681 16320-68 

MODEL 8F WG AL2 SH H74916320691 16320-69 

MODEL 8F WG AL3 SH H74916320701 16320-70 

MODEL 8F WG VL3 H74916320711 16320-71 

MODEL 8F WG VL3.5 H74916320721 16320-72 

MODEL 8F WG VL4 H74916320731 16320-73 

MODEL 8F WG VL4.5 H74916320741 16320-74 

MODEL 8F WG VL5 H74916320751 16320-75 

MODEL 8F WG VL6 H74916320761 16320-76 

MODEL 8F WG VL3 SH H74916320771 16320-77 

~. 



MODEL 8F WG VL3.5 SH H74916320781 16320-78 

MODEL 8F WG VL4 SH H74916320791 16320-79 

MODEL 8F WG VL4.5 SH H74916320801 16320-80 

MODEL 8F WG VL5 SH H74916320811 16320-81 

MODEL 8F WG VL6 SH H74916320821 16320-82 

MODEL 8F WG AL 1.5 H74916320851 16320-85 

MODEL 8F WG AL 1.5 SH H74916320891 16320-89 

MODEL 8F WG FR3.5 ST H74916320911 16320-91 

MODEL 8F WG FR4 ST H74916320921 16320-92 

MODEL 8F WG FR5 ST H74916320931 16320-93 

MODEL 8F WG FR6 ST H74916320941 16320-94 

MODEL 8F WG FR3.5 ST SH H74916320951 16320-95 

MODEL 8F WG FR4 ST SH H74916320961 16320-96 

MODEL 8F WG FR5 ST SH H74916320971 16320-97 

MODEL 8F WG FR6 ST SH H74916320981 16320-98 

MODEL - 7F WISEGUlOE FR3.5 H74919500010 19500-01 

MODEL - 7F WISEGUlOE FR4 H74919500020 19500-02 

MODEL - 7F WISEGUlOE FR5 H74919500030 19500-03 

MODEL - 7F WISEGUlOE FR6 H74919500040 19500-04 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL3 H74919500050 19500-05 

J1 MODEL - 7F WISEGUlOE FL3.5 H74919500060 19500-06 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL4 H74919500070 19500-07 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL4.5 H74919500080 19500-08 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL5 H74919500090 19500-09 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL4 SH H7491950010 19500-1 

MODEL - 7F WISEGUlOE FL6 H74919500100 19500-10 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL 1 ST H749195001030 19500-103 

MODEL - 7F WISEGU lOE AL 1.5 ST H749195001040 19500-104 

MODEL - 7F WISEGUlOE AL2 ST H749195001050 19500-105 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL3 ST H749195001070 19500-107 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL.75 ST H749195001080 19500-108 

C---
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MODEL - 7F W1SEGUIDE AL4 ST H749195001090 19500-109 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL 1 ST SH H749195001140 19500-114 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL 1.5 ST SH H749195001150 19500-115 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL2 ST SH H749195001160 19500-116 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL3 ST SH H749195001180 19500-118 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL. 75 ST SH H749195001190 19500-119 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL4 ST SH H749195001200 19500-120 

MODEL - 7F W1SEGUIDE RC3.5 SC SH H749195001210 19500-121 

MODEL - 7F W1SEGUIDE 1M 85cm H749195001220 19500-122 

MODEL - 7F W1SEGUIDE 1M 110cm H749195001230 19500-123 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL.75 SH H749195001240 19500-124 

MODEL - 7F W1SEGUIDE AL4 SH H749195001250 19500-125 

MODEL - 7F W1SEGUIDE RCS SH H749195001260 19500-126 

MODEL - 7F W1SEGUIDE LCS SH H749195001270 19500-127 

MODEL - 7F W1SEGUIDE 1M 85cm SH H749195001280 19500-128 

MODEL - 7F W1SEGUIDE 1M 100cm SH H749195001290 19500-129 

MODEL - 7F W1SEGUIDE 1M 110cm SH H749195001300 19500-130 

MODEL - 7F W1SEGUIDE M EL G SH H749195001310 19500-131 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FL3.5 ST SH H749195001320 19500-132 

," MODEL - 7F W1SEGUIDE FL4 ST SH H749195001330 19500-133 

\J' MODEL - 7F W1SEGUIDE FL4.5 ST SH H749195001340 19500-134 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FL5 ST SH H749195001350 19500-135 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FL6 ST SH H749195001360 19500-136 

MODEL - 7F W1SEGUIDE MP1 SH H749195001380 19500-138 

MODEL - 7F W1SEGUIDE MP2 SH H749195001390 19500-139 

MODEL - 7F W1SEGUIDE SR1.0 80cm SH H749195001400 19500-140 

MODEL - 7F W1SEGUIDE MP HS SH H749195001410 19500-141 

MODEL -7F W1SEGUIDE AR1 H74919500170 19500-17 

MODEL - 7F W1SEGUIDE FL3,5 M H749195001750 19500-175 

~L - 7F W1SEGUIDE FL4 M H749195001760 19500-176 



MODEL - 7F W1SEGUlDE FL4.5 M H749195001770 19500-177 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FL5 M H749195001780 19500-178 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AR2 H74919500180 19500-18 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FL3.5 M SH H749195001820 19500-182 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FL4 M SH H749195001830 19500-183 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FL4.5 M SH H749195001840 19500-184 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FL5 M SH H749195001850 19500-185 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AL 1 H74919500190 19500-19 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AL2 H74919500200 19500-20 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AL3 H74919500210 19500-21 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AL. 75 H74919500220 19500-22 

MODEL - 7F W1SEGUlDE AL4 H74919500230 19500-23 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VR1 H749195002300 19500-230 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VR2 H749195002310 19500-231 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VR SC H749195002320 19500-232 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL 2.5 H749195002390 19500-239 

MODEL - 7F W1SEGUlDE BCS H74919500240 19500-24 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL3 HT H749195002410 19500-241 

MODEL -7F W1SEGUlDE VL3.5 HT H749195002420 19500-242 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL4 HT H749195002430 19500-243 

\j" MODEL - 7F W1SEGUlDE VR1 SH H749195002470 19500-247 
, 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VR2 SH H749195002480 19500-248 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VR SC SH H749195002490 19500-249 

MODEL - 7F W1SEGUlDE LCB H74919500250 19500-25 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL 2.5 SH H749195002560 19500-256 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL3 HT SH H749195002580 19500-258 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL3.5 HT SH H749195002590 19500-259 

MODEL - 7F W1SEGUlDE 1M 100cm SH H74919500260 19500-26 

MODEL - 7F W1SEGUlDE VL4 HT SH H749195002600 19500-260 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FCL3.5 SH H749195002680 19500-268 

MODEL - 7F W1SEGUlDE FCL4 SH H749195002690 19500-269 

~-
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MODEL - 7F WISEGUIDE M EL G H74919500270 19500-27 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4.5 SH H749195002700 19500-270 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL5 SH H749195002710 19500-271 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL3.5 H749195002720 19500-272 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4 H749195002730 19500-273 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL4.5 H749195002740 19500-274 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCL5 H749195002750 19500-275 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR3.5 SH H749195002760 19500-276 

MODEL -7F WISEGUIDE FCR4 SH H749195002770 19500-277 

MODEL - 7F WISEGUI DE FCR5 SH H749195002780 19500-278 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR3.5 H749195002790 19500-279 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 ST H74919500280 19500-28 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR4 H749195002800 19500-280 

MODEL - 7F WISEGUIDE FCR5 H749195002810 19500-281 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4ST H74919500290 19500-29 

MODEL -7F WISEGUIDE Q3.5 H749195002930 19500-293 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4 H749195002940 19500-294 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q4.5 H749195002950 19500-295 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q5 H749195002960 19500-296 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q3.5 SH H749195002970 19500-297 

\\1 
MODEL - 7F WISEGUIDE Q4 SH H749195002980 19500-298 

/ MODEL - 7F WISEGUIDE Q4.5 SH H749195002990 19500-299 
, 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 ST H74919500300 19500-30 

MODEL - 7F WISEGUIDE Q5 SH H749195003000 19500-300 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 ST H74919500310 19500-31 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6 ST H74919500320 19500-32 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP1 H74919500380 19500-38 

MODEL - 7F WISEGUIDE MP2 H74919500390 19500-39 

MODEL - 7F WISEGUIDE BR1.0 80cm H74919500400 19500-40 

MODEL - 7F WISEGUIDE MPHS H74919500410 19500-41 

~ 



MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 ST H749195004400 19500-440 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 ST SH H749195004410 19500-441 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 H749195004420 19500-442 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 SH H749195004430 19500-443 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 ST H749195004440 19500-444 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3 ST SH H749195004450 19500-445 

MODEL - 7F WISEGUIDE 1M 90cm H749195004460 19500-446 

MODEL - 7F WISEGUIDE 1M 90cm SH H749195004470 19500-447 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC4 SC H749195004480 19500-448 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC4 SC SH H749195004490 19500-449 

MODEL - 7F WISEGUIDE RC3.5 SC H74919500460 19500-46 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 SH H74919500470 19500-47 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL ST H749195004700 19500-470 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL ST SH H749195004710 19500-471 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL H749195004720 19500-472 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL SH H749195004730 19500-473 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL HT H749195004740 19500-474 

MODEL - 7F WISEGUIDE RADIAL HT SH H749195004750 19500-475 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 SH H74919500480 19500-48 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 SH H74919500490 19500-49 

, , 1 MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.0 H749195004960 19500-496 
J - MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.0 SH H749195004970 19500-497 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.5 H749195004980 19500-498 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART3.5 SH H749195004990 19500-499 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR6 SH H74919500500 19500-50 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.0 H749195005000 19500-500 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.0 SH H749195005010 19500-501 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.5 H749195005020 19500-502 

MODEL - 7F WISEGUIDE ART4.5 SH H749195005030 19500-503 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3 SH H74919500510 19500-51 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4.5 H749195005140 19500-514 
C;:/. 
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MODEL - 7F WISEGUIDE FR4.5 SH H749195005150 19500-515 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M H749195005180 19500-518 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M SH H749195005190 19500-519 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 SH H74919500520 19500-52 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M H749195005200 19500-520 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6. O M SH H749195005210 19500-521 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M ST H749195005220 19500-522 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M ST H749195005230 19500-523 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.0 M ST H749195005240 19500-524 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M ST H749195005250 19500-525 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5.0 M ST H749195005260 19500-526 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M ST H749195005270 19500-527 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.0 M ST SH H749195005280 19500-528 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL3.5 M ST SH H749195005290 19500-529 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4 SH H74919500530 19500-53 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.0 M ST SH H749195005300 19500-530 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 M ST SH H749195005310 19500-531 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5.0 M ST SH H749195005320 19500-532 

,.., MODEL - 7F WISEGUIDE FL6.0 M ST SH H749195005330 19500-533 
\~) , MODEL - 7F WISEGUIDE FL4.5 SH H74919500540 19500-54 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL5 SH H74919500550 19500-55 

MODEL - 7F WISEGUIDE FL6 SH H74919500560 19500-56 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.0 H749195005730 19500-573 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.5 H749195005740 19500-574 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.0 H749195005750 19500-575 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.5 H749195005760 19500-576 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.0 SH H749195005770 19500-577 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS3.5 SH H749195005780 19500-578 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS4.0 SH H749195005790 19500-579 

MODEL - 7F WISEGUIDE CLS 4.5 SH H749195005800 19500-580 

~ 



MODEL - 7F WISEGUIDE KIMNY H749195005830 19500-583 

MODEL - 7F WISEGUIDE KIMNY SH H749195005910 19500-591 

MODEL - 7F WISEGUIDE IMC 90cm H749195006380 19500-638 

MODEL -7F WISEGUIDE IMC 90cm SH H749195006410 19500-641 

MODEL - 7F WISEGUIDE AR1 SH H74919500660 19500-66 

MODEL - 7F WISEGUIDE AR2 SH H74919500670 19500-67 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1 SH H74919500680 19500-68 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL2 SH H74919500690 19500-69 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL3 SH H74919500700 19500-70 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 H74919500710 19500-71 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3.5 H74919500720 19500-72 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 H74919500730 19500-73 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4.5 H74919500740 19500-74 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL5 H74919500750 19500-75 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL6 H74919500760 19500-76 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3 SH H74919500770 19500-77 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL3.5 SH H74919500780 19500-78 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4 SH H74919500790 19500-79 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL4.5 SH H74919500800 19500-80 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL5 SH H74919500810 19500-81 
Oi 

MODEL - 7F WISEGUIDE VL6 SH H74919500820 19500-82 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1.5 H74919500850 19500-85 

MODEL - 7F WISEGUIDE AL 1.5 SH H74919500890 19500-89 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 ST H74919500910 19500-91 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 ST H74919500920 19500-92 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 ST H74919500930 19500-93 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR6 ST H74919500940 19500-94 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR3.5 ST SH H74919500950 19500-95 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR4 ST SH H74919500960 19500-96 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR5 ST SH H74919500970 19500-97 

MODEL - 7F WISEGUIDE FR6 ST SH H74919500980 19500-98 

~ 
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MODEL - 6F WISEGUIDE FR3.5 H74919815010 19815-01 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 H74919815020 19815-02 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR5 H74919815030 19815-03 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR6 H74919815040 19815-04 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3 H74919815050 19815-05 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3.5 H74919815060 19815-06 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 H74919815070 19815-07 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4.5 H74919815080 19815-08 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL5 H74919815090 19815-09 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL6 H74919815100 19815-10 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 85cm H749198151220 19815-122 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 110cm H749198151230 19815-123 

MODEL - 6F WISEGUIDE RCB SH H749198151260 19815-126 

MODEL - 6F WISEGUIDE LCB SH H749198151270 19815-127 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 100 SH H749198151290 19815-129 

MODEL - 6F WISEGUIDE MPl SH H749198151380 19815-138 

MODEL - 6F WISEGUIDE MPHS SH H749198151410 19815-141 

MODEL - 6F WISEGUIDE ARl H74919815170 19815-17 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR2 H74919815180 19815-18 

,)'1 MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1 H74919815190 19815-19 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL2 H74919815200 19815-20 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL3 H74919815210 19815-21 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL.75 H74919815220 19815-22 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL4 H74919815230 19815-23 

MODEL - 6F WISEGUIDE VRl H749198152300 19815-230 

MODEL - 6F WISEGUIDE VR2 H749198152310 19815-231 

MODEL - 6F WISEGUIDE VR SC H749198152320 19815-232 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 2.5 H749198152390 19815-239 

MODEL - 6F WISEGUIDE RCB H74919815240 19815-24 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3 HT H749198152410 19815-241 

~ 



MODEL - 6F W1SEGUIDE VL3.5 HT H749198152420 19815-242 

MODEL - 6F W1SEGUIDE VL4 HT H749198152430 19815-243 

MODEL - 6F W1SEGUIDE VR1 ST H749198152470 19815-247 

MODEL - 6F W1SEGUIDE LCB H74919815250 19815-25 

MODEL - 6F W1SEGUIDE 1M 100cm H74919815260 19815-26 

MODEL - 6F W1SEGUIDE M EL G H74919815270 19815-27 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCL 3.5 H749198152720 19815-272 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCL4 H749198152730 19815-273 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCL4.5 H749198152740 19815-274 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCL5 H749198152750 19815-275 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCR3.5 H749198152790 19815-279 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL3.5 ST H74919815280 19815-28 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCR4 H749198152800 19815-280 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FCR5 H749198152810 19815-281 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL4 ST H74919815290 19815-29 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q3.5 H749198152930 19815-293 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q4 H749198152940 19815-294 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q4.5 H749198152950 19815-295 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q5 H749198152960 19815-296 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q3.5 SH H749198152970 19815-297 
., 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q4 SH H749198152980 19815-298 .. 
;)' 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL4.5 ST H74919815300 19815-30 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL5 ST H74919815310 19815-31 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FL6 sr H74919815320 19815-32 

MODEL - 6F W1SEGUIDE MP1 H74919815380 19815-38 

MODEL - 6F W1SEGUIDE MP2 H74919815390 19815-39 

MODEL - 6F W1SEGUIDE BR1.0 80cm H74919815400 19815-40 

MODEL - 6F W1SEGUIDE Q4 90cm H749198154070 19815-407 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FR3 H749198154420 19815-442 

MODEL - 6F W1SEGUIDE FR3 ST H749198154440 19815-444 

MODEL - 6F W1SEGUIDE 1M 90cm H749198154460 19815-446 
~. 
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MODEL - 6F WISEGUIDE RC4 SC H749198154480 19815-448 

MODEL - 6F WISEGUIDE RC3.5 SC H74919815460 19815-46 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR3.5 SH H74919815470 19815-47 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL ST H749198154700 19815-470 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL H749198154720 19815-472 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL SH H749198154730 19815-473 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL HT H749198154740 19815-474 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 SH H74919815480 19815-48 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.0 H749198154960 19815-496 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3 SH H749198154970 19815-497 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.5 H749198154980 19815-498 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART3.5 SH H749198154990 19815-499 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART4.0 H749198155000 19815-500 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART4 SH H749198155010 19815-501 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART 4.5 H749198155020 19815-502 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4.5 H749198155140 19815-514 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3.5 SH H74919815520 19815-52 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 SH H74919815530 19815-53 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 3.0 H749198155360 19815-536 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 3.5 H749198155370 19815-537 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.0 H749198155380 19815-538 

rn 
.) MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.5 H749198155390 19815-539 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML3.5 SH H749198155410 19815-541 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML4 SH H749198155420 19815-542 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR 2 H749198155450 19815-545 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR 3 H749198155460 19815-546 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR2 SH H749198155480 19815-548 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR3 SH H749198155490 19815-549 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL4 FX H749198155500 19815-550 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 FX H749198155510 19815-551 

~ 



MODEL - 6F WISEGUIDE MP HS FX H749198155520 19815-552 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP1 FX H749198155530 19815-553 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL FX H749198155540 19815-554 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL HT FX H749198155550 19815-555 

MODEL - 6F WISEGUIDE RADIAL ST FX H749198155560 19815-556 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 3.5 FX H749198155570 19815-557 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL 4.0 FX H749198155580 19815-558 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q 3.5 FX H749198155590 19815-559 

MODEL - 6F WISEGUIDE Q 4.0 FX H749198155600 19815-560 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR 2 FX H749198155610 19815-561 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1 FX H749198155620 19815-562 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 2 FX H749198155630 19815-563 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 3 FX H749198155640 19815-564 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML3.0 FX H749198155650 19815-565 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML3.5 FX H749198155660 19815-566 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.0 FX H749198155670 19815-567 

MODEL - 6F WISEGUIDE ML 4.5 FX H749198155680 19815-568 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART 3.5 FX H749198155690 19815-569 

MODEL - 6F WISEGUIDE ART 4.0 FX H749198155700 19815-570 

MODEL - 6F WISEGUIDE MR 2 FX H749198155710 19815-571 

\) .' MODEL - 6F WISEGUIDE MR 3 FX H749198155720 19815-572 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS3.0 H749198155730 19815-573 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS 3.5 H749198155740 19815-574 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS 4.0 H749198155750 19815-575 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS 4.5 H749198155760 19815-576 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS3.5 SH H749198155780 19815-578 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS4 SH H749198155790 19815-579 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3.5 FX H749198155810 19815-581 

MODEL - 6F WISEGUIDE 1M 100cm FX H749198155820 19815-582 

MODEL - 6F WISEGUIDE KIMNY H749198155830 19815-583 

MODEL - 6F WISEGUIDE KIMNY FX H749198155850 19815-585 
~/ .. 
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MODEL - 6F WISEGUIDE KIMNY SH H749198155910 19815-591 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS 3.5 FX H749198156230 19815-623 

MODEL - 6F WISEGUIDE CLS 4.0 FX H749198156240 19815-624 

MODEL - 6F WISEGUIDE MANN 1M H749198156320 19815-632 

MODEL - 6F WISEGUIDE IMC 90cm H749198156380 19815-638 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR1 SH H74919815660 19815-66 

MODEL - 6F WISEGUIDE AR2 SH H74919815670 19815-67 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1 SH H74919815680 19815-68 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL2 SH H74919815690 19815-69 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3 H74919815710 19815-71 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3.5 H74919815720 19815-72 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL4 H74919815730 19815-73 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL4.5 H74919815740 19815-74 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL5 H74919815750 19815-75 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL6 H74919815760 19815-76 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL3.5 SH H74919815780 19815-78 

MODEL - 6F WISEGUIDE VL4 SH H74919815790 19815-79 

MODEL - 6F WISEGUI DE AL 1.5 H74919815850 19815-85 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR3.5 ST H74919815910 19815-91 

Ú! MODEL - 6F WISEGUIDE FR4 ST H74919815920 19815-92 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR5 ST H74919815930 19815-93 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR6 ST H74919815940 19815-94 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP1 90cm H749198153800 19815-380 

MODEL - 6F WISEGUIDE RCB 90cm H749198153820 19815-382 

MODEL - 6F WISEGUIDE LCB 90cm H749198153830 19815-383 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1 ST H749198151030 19815-103 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL 1. 5 ST H749198151040 19815-104 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL2 ST H749198151050 19815-105 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL3 ST H749198151070 19815-107 

MODEL - 6F WISEGUIDE AL.75 ST H749198151080 19815-108 
~ .. 



MODEL - 6F WISEGUIDE AL4 ST 

MODEL - 6F WISEGUIDE MP HS 

MODEL - 6F WISEGUIDE FL3 ST 

MODEL - 6F WISEGUIDE MPl 

MODEL - 6F WISEGUIDE FR ST 4.5 
Período de vida útil: Dos (2) años. 

H749198151090 19815-109 

H74919815410 19815-41 

H749198154400 19815-440 

H749198154810 19815-481 

H749198155340 19815-534 

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 
Nombre del fabricante: Availmed S.A. de C.V. 
Lugar/es de elaboración: Ave. Paseo Reforma NO 8950, c.P. 22116 La Mesa, 
Tijuana, Baja California, México. 

Se extiende a Boston Scientific A'fentina ~1A. el Certificado PM-651-27, en la 
C· d d d B A' 8 FEB 20 . d . . . (5) IU a e uenos Ires, a ................................ , sien o su vigencia por CinCO 

años a contar de la fecha de su emisión. 

DISPOSICIÓN NO '1 3 5 2 
~ ... 


