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DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS 

Nombre descriptivo: Sistema de Prótesis de Rodilla con Instrumental Asociado 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-096 Prótesis, de 

articulación de rodilla. 

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Biotech GmbH 

Clase de Riesgo: III 

Indicación autorizada: El propósito de la artroplasia de rodilla es eliminar el dolor 

y facilitar la amplitud de movimiento y garantizar la corrección de las 

deformidades. 

El implante está indicado para casos de dolor de rodilla debido a degeneración de 

la articulación cuando otros métodos de tratamiento ha fracasado. 

Los factores etiológicos más comunes para realizar la artroplastia de rodilla son 

osteoartritis, artritis reumatoide, artrosis postraumática deformación severa de 

las rodillas y otros trastornos específicos.  

Modelo/s:  

051-1211-0054 Componente femoral primario TP XXXS- derecho, 

cementado  

051-1211-0058 Componente femoral primario TP XXS- derecho, 

cementado  

051-1211-1062 Componente femoral primario TP XS- derecho, 

cementado  

051-1211-2066 Componente femoral primario TP S- derecho, cementado  

051-1211-3070 Componente femoral primario TP M- derecho, cementado  
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051-1211-4074 Componente femoral primario TP L- derecho, cementado  

051-1211-5078 Componente femoral primario TP XL- derecho, 

cementado 

051-1211-6082 Componente femoral primario TP XXL- derecho, 

cementado 

051-1211-7086 Componente femoral primario TP XXXL- derecho, 

cementado 

051-1212-0054 Componente femoral primario TP XXXS – izquierdo, 

cementado 

051-1212-0058 Componente femoral primario TP XXS- izquierdo, 

cementado  

051-1212-1062 Componente femoral primario TP XS- izquierdo, 

cementado 

051-1212-2066 Componente femoral primario TP S- izquierdo, 

cementado  

051-1212-3070 Componente femoral primario TP M- izquierdo, 

cementado  

051-1212-4074 Componente femoral primario TP L- izquierdo, cementado  

051-1212-5078 Componente femoral primario TP XL- izquierdo, 

cementado  

051-1212-6082 Componente femoral primario TP XXL- izquierdo, 

cementado  

051-1212-7086 Componente femoral primario TP XXXL- izquierdo, 

cementado 
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051-1221-0054 Componente femoral primario TP XXXS- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-0058 Componente femoral primario TP XXS- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-1062 Componente femoral primario TP XS- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-2066 Componente femoral primario TP S- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-3070 Componente femoral primario TP M- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-4074 Componente femoral primario TP L- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-5078 Componente femoral primario TP XL- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-6082 Componente femoral primario TP XXL- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1221-7086 Componente femoral primario TP XXXL- derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-0054 Componente femoral primario TP XXXS- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-0058 Componente femoral primario TP XXS- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

021-1222-1062 Componente femoral primario TP XS- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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051-1222-2006 Componente femoral primario TP S- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-3070 Componente femoral primario TP M- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-4074 Componente femoral primario TP L- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-5078 Componente femoral primario TP XL- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-6082 Componente femoral primario TP XXL- izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1222-7086 Componente femoral primario TP XXXL- izquierdo, no 

cementado con recubirmiento TPS 

051-1310-0058 Componente femoral primario TP, universal XXS – cementado 

051-1310-1062 Componente femoral primario TP, universal XS – cementado 

051-1310-2066 Componente femoral primario TP, universal S – cementado    

051-1310-3070 Componente femoral primario TP, universal M – cementado 

051-1310-4074 Componente femoral primario TP, universal L – cementado 

051-1310-5078 Componente femoral primario TP, universal XL – c ementado 

051-1310-6082 Componente femoral primario TP, universal XXL – cementado 

051-1311-0054 Componente femoral primario TP XXXS – derecho, 

cementado  

051-1311-0058 Componente femoral primario TP XXS – derecho, 

cementado 
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051-1311-1062 Componente femoral primario TP XS – derecho, 

cementado 

051-1311-2066 Componente femoral primario TP S – derecho, 

cementado 

051-1311-3070 Componente femoral primario TP M – derecho, 

cementado 

051-1311-4074 Componente femoral primario TP L – derecho, cementado 

051-1311-5078 Componente femoral primario TP XL – derecho, 

cementado 

051-1311-6082 Componente femoral primario TP XXL – derecho, 

cementado 

051-1311-7086 Componente femoral primario TP XXXL – derecho, 

cementado  

051-1312-0054 Componente femoral primario TP XXXS – izquierdo, 

cementado  

051-1312-0058 Componente femoral primario TP XXS – izquierdo, 

cementado  

051-1312-1062 Componente femoral primario TP XS – 

izquierdo,cementado  

051-1312-2066 Componente femoral primario TP S – izquierdo, 

cementado  

051-1312-3070 Componente femoral primario TP M – izquierdo, 

cementado  
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051-1312-4074 Componente femoral primario TP L – izquierdo, 

cementado   

051-1312-5078 Componente femoral primario TP XL – izquierdo, 

cementado  

051-1312-6082 Componente femoral primario TP XXL – izquierdo, 

cementado 

051-1312-7086 Componente femoral primario TP XXXL – izquierdo, 

cementado  

051-1320-0058 Componente femoral primario TP, universal XXS – izquierdo, 

cementado  

051-1320-1062 Componente femoral primario TP, universal XS – izquierdo, 

cementado  

051-1320-2066 Componente femoral primario TP, universal S, no cementado 

051-1320-3070 Componente femoral primario TP, universal M, no cementado 

051-1320-4074 Componente femoral primario TP, universal L, no cementado 

051-1320-5078 Componente femoral primario TP, universal XL, no 

cementado 

051-1320-6082 Componente femoral primario TP, universal XXL, no 

cementado 

051-1321-0054 Componente femoral primario TP XXXS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-0058 Componente femoral primario TP XXS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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051-1321-1062 Componente femoral primario TP XS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-2066 Componente femoral primario TP S –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-3070 Componente femoral primario TP M –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-4074 Componente femoral primario TP L –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-5078 Componente femoral primario TP XL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-6082 Componente femoral primario TP XXL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1321-7086 Componente femoral primario TP XXXL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-0054 Componente femoral primario TP XXXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-0058 Componente femoral primario TP XXS –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-1062 Componente femoral primario TP XS –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-2066 Componente femoral primario TP S –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-3070 Componente femoral primario TP M –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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051-1322-4074 Componente femoral primario TP L –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-5078 Componente femoral primario TP XL –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-6082 Componente femoral primario TP XXL –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1322-7086 Componente femoral primario TP XXXL –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

051-1331-0054 Componente femoral primario TP XXXS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-0058 Componente femoral primario TP XXS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-1062 Componente femoral primario TP XS –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-2066 Componente femoral primario TP S –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-3070 Componente femoral primario TP M –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-4074 Componente femoral primario TP L –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-5078 Componente femoral primario TP XL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1331-6082 Componente femoral primario TP XXL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 
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051-1331-7086 Componente femoral primario TP XXXL –derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-0054 Componente femoral primario TP XXXS –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-0058 Componente femoral primario TP XXS –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-1062 Componente femoral primario TP XS –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-2066 Componente femoral primario TP S –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-3070 Componente femoral primario TP M –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-4074 Componente femoral primario TP L –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-5078 Componente femoral primario TP XL, izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-6082 Componente femoral primario TP XXL –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1332-7086 Componente femoral primario TP XXXL –izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2210-0000 Bandeja tibial de una pieza TP XXS –cementado con tornillo 

de fijación 

051-2210-0001 Tornillo tibial de bloqueo - 
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051-2210-1000 Bandeja tibial de una pieza TP XS –cementado con tornillo de 

fijación 

051-2210-2000 Bandeja tibial de una pieza TP S –cementado con tornillo de 

fijación 

051-2210-3000 Bandeja tibial de una pieza TP M –cementado con tornillo de 

fijación 

051-2210-4000 Bandeja tibial de una pieza TP L –cementado con tornillo de 

fijación 

051-2210-5000 Bandeja tibial de una pieza TP XL –cementado con tornillo de 

fijación 

051-2210-6000 Bandeja tibial de una pieza TP XXL –cementado con tornillo 

de fijación 

051-2210-7000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXL –cementado  con tornillo 

de fijación 

051-2210-8000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXS –cementado con tornillo 

de fijación 

051-2211-0008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, 

XX-S 

051-2211-0010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, 

XX-S 

051-2211-0012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, 

XX-S 

051-2211-0015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, 

XX-S 
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051-2211-0018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, 

XX-S 

051-2211-0020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, 

XX-S 

051-2211-1008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, X-

S 

051-2211-1010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, X-

S 

051-2211-1012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, X-

S 

051-2211-1015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, X-

S 

051-2211-1018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, X-

S 

051-2211-1020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, X-

S 

051-2211-2008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, S 

051-2211-2010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, S 

051-2211-2012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, S 

051-2211-2015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, S 

051-2211-2018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, S 

051-2211-2020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, S 

051-2211-3008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, M 

051-2211-3010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, M 
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051-2211-3012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, M 

051-2211-3015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, M 

051-2211-3018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, M 

051-2211-3020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, M 

051-2211-4008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, L 

051-2211-4010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, L 

051-2211-4012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, L 

051-2211-4015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, L 

051-2211-4018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, L 

051-2211-4020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, L 

051-2211-5008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, X-L 

051-2211-5010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, X-

L 

051-2211-5012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, X-

L 

051-2211-5015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, X-

L 

051-2211-5018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, X-

L 

051-2211-5020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, X-

L 

051-2211-6008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, 

XX-L 
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051-2211-6010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, 

XX-L 

051-2211-6012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, 

XX-L 

051-2211-6015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, 

XX-L 

051-2211-6018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, 

XX-L 

051-2211-6020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, 

XX-L 

051-2211-7008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, 

XXX-L 

051-2211-7010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, 

XXX-L 

051-2211-7012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, 

XXX-L 

051-2211-7015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, 

XXX-L 

051-2211-7018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, 

XXX-L 

051-2211-7020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, 

XXX-L 

051-2211-8008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 8mm, 

XXX-S 
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051-2211-8010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 10mm, 

XXX-S 

051-2211-8012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 12mm, 

XXX-S 

051-2211-8015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 15mm, 

XXX-S 

051-2211-8018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 18mm, 

XXX-S 

051-2211-8020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacto Inserto 20mm, 

XXX-S 

051-2212-0008 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 8mm 

051-2212-0010 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 10mm 

051-2212-0012 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 12mm 

051-2212-0015 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 15mm 

051-2212-0018 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 18mm 

051-2212-0020 Componente tibial todo polietileno TP XXS, 20mm 

051-2212-1008 Componente tibial todo polietileno TP XS, 8mm 

051-2212-1010 Componente tibial todo polietileno TP XS, 10mm 

051-2212-1012 Componente tibial todo polietileno TP XS, 12mm 

051-2212-1015 Componente tibial todo polietileno TP XS, 15mm 

051-2212-1018 Componente tibial todo polietileno TP XS, 18mm 

051-2212-1020 Componente tibial todo polietileno TP XS, 20mm 

051-2212-2008 Componente tibial todo polietileno TP S, 8mm 

051-2212-2010 Componente tibial todo polietileno TP S,10mm 
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051-2212-2012 Componente tibial todo polietileno TP S, 12mm 

051-2212-2015 Componente tibial todo polietileno TP S,15mm 

051-2212-2018 Componente tibial todo polietileno TP S,18mm 

051-2212-2020 Componente tibial todo polietileno TP S, 20mm 

051-2212-3008 Componente tibial todo polietileno TP M, 8mm 

051-2212-3010 Componente tibial todo polietileno TP M, 10mm 

051-2212-3012 Componente tibial todo polietileno TP M, 12mm 

051-2212-3015 Componente tibial todo polietileno TP M, 15mm 

051-2212-3018 Componente tibial todo polietileno TP M, 18mm 

051-2212-3020 Componente tibial todo polietileno TP M, 20mm 

051-2212-4008 Componente tibial todo polietileno TP L, 8mm 

051-2212-4010 Componente tibial todo polietileno TP L, 10mm 

051-2212-4012 Componente tibial todo polietileno TP L, 12mm 

051-2212-4015 Componente tibial todo polietileno TP L, 15mm 

051-2212-4018 Componente tibial todo polietileno TP L, 18mm 

051-2212-4020 Componente tibial todo polietileno TP L, 20mm 

051-2212-5008 Componente tibial todo polietileno TP XL, 8mm 

051-2212-5010 Componente tibial todo polietileno TP XL, 10mm 

051-2212-5012 Componente tibial todo polietileno TP XL, 12mm 

051-2212-5015 Componente tibial todo polietileno TP XL, 15mm 

051-2212-5018 Componente tibial todo polietileno TP XL, 18mm 

051-2212-5020 Componente tibial todo polietileno TP XL, 20mm 

051-2212-6008 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 8mm 

051-2212-6010 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 10mm 
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051-2212-6012 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 12mm 

051-2212-6015 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 15mm 

051-2212-6018 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 18mm 

051-2212-6020 Componente tibial todo polietileno TP XXL, 20mm 

051-2212-7008 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 8mm 

051-2212-7010 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 10mm 

051-2212-7012 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 12mm 

051-2212-7015 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 15mm 

051-2212-7018 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 18mm 

051-2212-7020 Componente tibial todo polietileno TP XXXL, 20mm 

051-2212-8008 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 8mm 

051-2212-8010 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 10mm 

051-2212-8012 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 12mm 

051-2212-8015 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 15mm 

051-2212-8018 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 18mm 

051-2212-8020 Componente tibial todo polietileno TP XXXS, 20mm 

051-2220-0000 Bandeja tibial de una pieza TP XXS, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-1000 Bandeja tibial de una pieza TP XS, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-2000 Bandeja tibial de una pieza TP S, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-3000 Bandeja tibial de una pieza TP M, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 
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051-2220-4000 Bandeja tibial de una pieza TP L, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-5000 Bandeja tibial de una pieza TP XL, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-6000 Bandeja tibial de una pieza TP XXL, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-7000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXL, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2220-8000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXS, no cementada con 

recubrimiento TPS con tornillo de fijación 

051-2221-0008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, XX-S 

051-2221-0010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, XX-S 

051-2221-0012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, XX-S 

051-2221-0015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, XX-S 

051-2221-0018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, XX-S 

051-2221-0020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, XX-S 

051-2221-1008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, X-S 
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051-2221-1010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, X-S 

051-2221-1012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, X-S 

051-2221-1015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, X-S 

051-2221-1018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, X-S 

051-2221-1020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, X-S 

051-2221-2008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, S 

051-2221-2010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, S 

051-2221-2012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, S 

051-2221-2015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, S 

051-2221-2018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, S 

051-2221-2020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, S 

051-2221-3008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, M 
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051-2221-3010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, M 

051-2221-3012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, M 

051-2221-3015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, M 

051-2221-3018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, M 

051-2221-3020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, M 

051-2221-4008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, L 

051-2221-4010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, L 

051-2221-4012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, L 

051-2221-4015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, L 

051-2221-4018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, L 

051-2221-4020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, L 

051-2221-5008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, X-L 
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051-2221-5010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, X-L 

051-2221-5012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, X-L 

051-2221-5015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, X-L 

051-2221-5018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, X-L 

051-2221-5020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, X-L 

051-2221-6008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, XX-L 

051-2221-6010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, XX-L 

051-2221-6012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, XX-L 

051-2221-6015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, XX-L 

051-2221-6018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, XX-L 

051-2221-6020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, XX-L 

051-2221-7008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, XXX-L 
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051-2221-7010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, XXX-L 

051-2221-7012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, XXX-L 

051-2221-7015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, XXX-L 

051-2221-7018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, XXX-L 

051-2221-7020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, XXX-L 

051-2221-8008 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 8mm, XXX-S 

051-2221-8010 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 10mm, XXX-S 

051-2221-8012 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 12mm, XXX-S 

051-2221-8015 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 15mm, XXX-S 

051-2221-8018 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 18mm, XXX-S 

051-2221-8020 Bandeja tibial de una pieza TP, compacta, no cementada

 Inserto 20mm, XXX-S 

051-2311-0054 Componente femoral primario TP XXXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 
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051-2311-0058 Componente femoral primario TP XXS – derecho , 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2311-1002 Componente femoral primario TP XS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN  

051-1311-2066 Componente femoral primario TP S – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-1311-3070 Componente femoral primario TP M – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2311-4074 Componente femoral primario TP L – derecho, cementado 

con recubrimiento TIN 

051-2311-5078 Componente femoral primario TP XL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2311-6082 Componente femoral primario TP XXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2311-7086 Componente femoral primario TP XXXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-0054 Componente femoral primario TP XXXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-0058 Componente femoral primario TP XXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-1062 Componente femoral primario TP XS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-2066 Componente femoral primario TP S – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 
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051-2312-3070 Componente femoral primario TP M – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-4074 Componente femoral primario TP L – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-5078 Componente femoral primario TP XL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-6082 Componente femoral primario TP XXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-2312-7086 Componente femoral primario TP XXXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

051-3210-0000 Bandeja tibial de una pieza TP XXS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-1000 Bandeja tibial de una pieza TP XS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-2000 Bandeja tibial de una pieza TP S – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-3000 Bandeja tibial de una pieza TP M – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-4000 Bandeja tibial de una pieza TP L – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-5000 Bandeja tibial de una pieza TP XL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-6000 Bandeja tibial de una pieza TP XXL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 
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051-3210-7000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3210-8000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-0000 Bandeja tibial de una pieza TP XXS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-1000 Bandeja tibial de una pieza TP XS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-2000 Bandeja tibial de una pieza TP S – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-3000 Bandeja tibial de una pieza TP M – cementado con 

recubrimiento TIN  con tornillo de fijación 

051-3220-4000 Bandeja tibial de una pieza TP L – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-5000 Bandeja tibial de una pieza TP XL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-6000 Bandeja tibial de una pieza TP XXL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-7000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXL – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3220-8000 Bandeja tibial de una pieza TP XXXS – cementado con 

recubrimiento TIN con tornillo de fijación 

051-3311-0054 Componente  femoral primario TP XXXS – derecho, 

cementado 
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051-3311-0058 Componente  femoral primario TP XXS – derecho, 

cementado 

051-3311-1062 Componente  femoral primario TP XS – derecho, 

cementado 

051-3311-2066 Componente  femoral primario TP S – derecho, 

cementado 

051-3311-3070 Componente  femoral primario TP M – derecho, 

cementado 

051-3311-4074 Componente  femoral primario TP L – derecho, cementado 

051-3311-5078 Componente  femoral primario TP XL – derecho, 

cementado 

051-3311-6082 Componente  femoral primario TP XXL – derecho, 

cementado 

051-3311-7086 Componente  femoral primario TP XXXL – derecho, 

cementado 

051-3312-0054 Componente  femoral primario TP XXXS – izquierdo, 

cementado 

051-3312-0058 Componente  femoral primario TP XXS – izquierdo, 

cementado 

051-3312-1062 Componente  femoral primario TP XS – izquierdo, 

cementado 

051-3312-2066 Componente  femoral primario TP S – izquierdo, 

cementado 
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051-3312-3070 Componente  femoral primario TP M – izquierdo, 

cementado 

051-3312-4074 Componente  femoral primario TP L – izquierdo, 

cementado 

051-3312-5078 Componente  femoral primario TP XL – izquierdo, 

cementado 

051-3312-6082 Componente  femoral primario TP XXL – izquierdo, 

cementado 

051-3312-7086 Componente  femoral primario TP XXXL – izquierdo, 

cementado 

051-3410-0008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, XX-S 

051-3410-0010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, XX-S 

051-3410-0012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, XX-S 

051-3410-0015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, XX-S 

051-3410-0016 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 16mm, XX-S 

051-3410-0020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, XX-S 

051-3410-1008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, X-S 

051-3410-1010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, X-S 

051-3410-1012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, X-S 

051-3410-1015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, X-S 

051-3410-1018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, X-S 

051-3410-1020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, X-S 

051-3410-2008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, S 

051-3410-2010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, S 
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051-3410-2012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, S 

051-3410-2015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, S 

051-3410-2018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, S 

051-3410-2020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, S 

051-3410-3008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, M 

051-3410-3010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, M 

051-3410-3012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, M 

051-3410-3015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, M 

051-3410-3018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, M 

051-3410-3020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, M 

051-3410-4008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, L 

051-3410-4010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, L 

051-3410-4012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, L 

051-3410-4015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, L 

051-3410-4018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, L 

051-3410-4020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, L 

051-3410-5008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, X-L 

051-3410-5010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, X-L 

051-3410-5012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, X-L 

051-3410-5015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, X-L 

051-3410-5018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, X-L 

051-3410-5020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20m, X-L 

051-3410-6008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, XX-L 

051-3410-6010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, XX-L 
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051-3410-6012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, XX-L 

051-3410-6015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, XX-L 

051-3410-6018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, XX-L 

051-3410-6020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, XX-L 

051-3410-7008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, XXX-L 

051-3410-7010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, XXX-L 

051-3410-7012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, XXX-L 

051-3410-7015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, XXX-L 

051-3410-7018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, XXX-L 

051-3410-7020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, XXX-L 

051-3410-8008 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 8mm, XXX-S 

051-3410-8010 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 10mm, XXX-S 

051-3410-8012 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 12mm, XXX-S 

051-3410-8015 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 15mm, XXX-S 

051-3410-8018 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 18mm, XXX-S 

051-3410-8020 Bandeja tibial TP, compacto Inserto 20mm, XXX-S 

051-3420-0008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, 

XX-S 

051-3420-0010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, 

XX-S 

051-3420-0012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, 

XX-S 

051-3420-0015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, 

XX-S 
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051-3420-0018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, 

XX-S 

051-3420-0020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, 

XX-S 

051-3420-1008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, X-

S 

051-3420-1010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, X-

S 

051-3420-1012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, X-

S 

051-3420-1015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, X-

S 

051-3420-1018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, X-

S 

051-3420-1020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, X-

S 

051-3420-2008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, S 

051-3420-2010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, S 

051-3420-2012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, S 

051-3420-2015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, S 

051-3420-2018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, S 

051-3420-2020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, S 

051-3420-3008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, M 

051-3420-3010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, M 
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051-3420-3012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, M 

051-3420-3015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, M 

051-3420-3018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, M 

051-3420-3020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, M 

051-3420-4008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, L 

051-3420-4010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, L 

051-3420-4012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, L 

051-3420-4015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, L 

051-3420-4018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, L 

051-3420-4020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, L 

051-3420-5008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, X-L 

051-3420-5010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, X-

L 

051-3420-5012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, X-

L 

051-3420-5015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, X-

L 

051-3420-5018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, X-

L 

051-3420-5020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, X-

L 

051-3420-6008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, 

XX-L 
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051-3420-6010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, 

XX-L 

051-3420-6012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, 

XX-L 

051-3420-6015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, 

XX-L 

051-3420-6018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, 

XX-L 

051-3420-6020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, 

XX-L 

051-3420-7008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, 

XXX-L 

051-3420-7010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, 

XXX-L 

051-3420-7012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, 

XXX-L 

051-3420-7015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, 

XXX-L 

051-3420-7018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, 

XXX-L 

051-3420-7020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 20mm, 

XXX-L 

051-3420-8008 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 8mm, 

XXX-S 
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051-3420-8010 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 10mm, 

XXX-S 

051-3420-8012 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 12mm, 

XXX-S 

051-3420-8015 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 15mm, 

XXX-S 

051-3420-8018 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto 18mm, 

XXX-S 

051-3420-8020 Bandeja tibial TP, compacto, no cementado Inserto  20mm, 

XXX-S 

051-4500-0108 Inserto tibial primario TP XX-S 8mm 

051-4500-0110 Inserto tibial primario TP XX-S 10mm 

051-4500-0112 Inserto tibial primario TP XX-S 12mm 

051-4500-0115 Inserto tibial primario TP XX-S 15mm 

051-4500-0118 Inserto tibial primario TP XX-S 18mm 

051-4500-0120 Inserto tibial primario TP XX-S 20mm 

051-4500-0122 Inserto tibial primario TP XX-S 22mm 

051-4500-0124 Inserto tibial primario TP XX-S 24mm 

051-4500-1108 Inserto tibial primario TP X-S 8mm 

051-4500-1110 Inserto tibial primario TP X-S 10mm 

051-4500-1112 Inserto tibial primario TP X-S 12mm 

051-4500-1115 Inserto tibial primario TP X-S 15mm 

051-4500-1118 Inserto tibial primario TP X-S 18mm 

051-4500-1120 Inserto tibial primario TP X-S 20mm 
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051-4500-1122 Inserto tibial primario TP X-S 22mm 

051-4500-1124 Inserto tibial primario TP X-S 24mm 

051-4500-2108 Inserto tibial primario TP S 8mm 

051-4500-2110 Inserto tibial primario TP S 10mm 

051-4500-2112 Inserto tibial primario TP S 12mm 

051-4500-2115 Inserto tibial primario TP S 15mm 

051-4500-2118 Inserto tibial primario TP S 18mm 

051-4500-2120 Inserto tibial primario TP S 20mm 

051-4500-2122 Inserto tibial primario TP S 22mm 

051-4500-2124 Inserto tibial primario TP S 24mm 

051-4500-3108 Inserto tibial primario TP M 8mm 

051-4500-3110 Inserto tibial primario TP M 10mm 

051-4500-3112 Inserto tibial primario TP M 12mm 

051-4500-3115 Inserto tibial primario TP M 15mm 

051-4500-3118 Inserto tibial primario TP M 18mm 

051-4500-3120 Inserto tibial primario TP M 20mm 

051-4500-3122 Inserto tibial primario TP M 22mm 

051-4500-3124 Inserto tibial primario TP M 24mm 

051-4500-4108 Inserto tibial primario TP L 8mm 

051-4500-4110 Inserto tibial primario TP L 10mm 

051-4500-4112 Inserto tibial primario TP L 12mm 

051-4500-4115 Inserto tibial primario TP L 15mm 

051-4500-4118 Inserto tibial primario TP L 18mm 

051-4500-4120 Inserto tibial primario TP L 20mm 
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051-4500-4122 Inserto tibial primario TP L 22mm 

051-4500-4124 Inserto tibial primario TP L 24mm 

051-4500-5108 Inserto tibial primario TP X-L 8mm 

051-4500-5110 Inserto tibial primario TP X-L 10mm 

051-4500-5112 Inserto tibial primario TP X-L 12mm 

051-4500-5115 Inserto tibial primario TP X-L 15mm 

051-4500-5118 Inserto tibial primario TP X-L 18mm 

051-4500-5120 Inserto tibial primario TP X-L 20mm 

051-4500-5122 Inserto tibial primario TP X-L 22mm 

051-4500-5124 Inserto tibial primario TP X-L 24mm 

051-4500-6108 Inserto tibial primario TP XX-L 8mm 

051-4500-6110 Inserto tibial primario TP XX-L 10mm 

051-4500-6112 Inserto tibial primario TP XX-L 12mm 

051-4500-6115 Inserto tibial primario TP XX-L 15mm 

051-4500-6118 Inserto tibial primario TP XX-L 18mm 

051-4500-6120 Inserto tibial primario TP XX-L 20mm 

051-4500-6122 Inserto tibial primario TP XX-L 22mm 

051-4500-6124 Inserto tibial primario TP XX-L 24mm 

051-4500-7108 Inserto tibial primario TP XX-L 8mm 

051-4500-7110 Inserto tibial primario TP XXX-L 10mm 

051-4500-7112 Inserto tibial primario TP XXX-L 12mm 

051-4500-7115 Inserto tibial primario TP XXX-L 15mm 

051-4500-7118 Inserto tibial primario TP XXX-L 18mm 

051-4500-7120 Inserto tibial primario TP XXX-L 20mm 



 

 35 

051-4500-7122 Inserto tibial primario TP XXX-L 22mm 

051-4500-7124 Inserto tibial primario TP XXX-L 24mm 

051-4500-8108 Inserto tibial primario TP XXX-S 8mm 

051-4500-8110 Inserto tibial primario TP XXX-S 10mm 

051-4500-8112 Inserto tibial primario TP XXX-S 12mm 

051-4500-8115 Inserto tibial primario TP XXX-S 15mm 

051-4500-8118 Inserto tibial primario TP XXX-S 18mm 

051-4500-8120 Inserto tibial primario TP XXX-S 20mm 

051-4500-8122 Inserto tibial primario TP XXX-S 22mm 

051-4500-8124 Inserto tibial primario TP XXX-S 24mm 

051-5500-0108 Inserto tibial primario TP XX-S 8mm 

051-5500-0110 Inserto tibial primario TP XX-S 10mm 

051-5500-0112 Inserto tibial primario TP XX-S 12mm 

051-5500-0115 Inserto tibial primario TP XX-S 15mm 

051-5500-0118 Inserto tibial primario TP XX-S 18mm 

051-5500-0120 Inserto tibial primario TP XX-S 20mm 

051-5500-1108 Inserto tibial primario TP X-S 8mm 

051-5500-1110 Inserto tibial primario TP X-S 10mm 

051-5500-1112 Inserto tibial primario TP X-S 12mm 

051-5500-1115 Inserto tibial primario TP X-S 15mm 

051-5500-1118 Inserto tibial primario TP X-S 18mm 

051-5500-1120 Inserto tibial primario TP X-S 20mm 

051-5500-2108 Inserto tibial primario TP S 8mm 

051-5500-2110 Inserto tibial primario TP S 10mm 
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051-5500-2112 Inserto tibial primario TP S 12mm 

051-5500-2115 Inserto tibial primario TP S 15mm 

051-5500-2118 Inserto tibial primario TP S 18mm 

051-5500-2120 Inserto tibial primario TP S 20mm 

051-5500-3108 Inserto tibial primario TP M 8mm 

051-5500-3110 Inserto tibial primario TP M 10mm 

051-5500-3112 Inserto tibial primario TP M 12mm 

051-5500-3115 Inserto tibial primario TP M 15mm 

051-5500-3118 Inserto tibial primario TP M 18mm 

051-5500-3120 Inserto tibial primario TP M 20mm 

051-5500-4108 Inserto tibial primario TP L 8mm 

051-5500-4110 Inserto tibial primario TP L 10mm 

051-5500-4112 Inserto tibial primario TP L 12mm 

051-5500-4115 Inserto tibial primario TP L 15mm 

051-5500-4118 Inserto tibial primario TP L 18mm 

051-5500-4120 Inserto tibial primario TP L 20mm 

051-5500-5108 Inserto tibial primario TP X-L 8mm 

051-5500-5110 Inserto tibial primario TP X-L 10mm 

051-5500-5112 Inserto tibial primario TP X-L 12mm 

051-5500-5115 Inserto tibial primario TP X-L 15mm 

051-5500-5118 Inserto tibial primario TP X-L 18mm 

051-5500-5120 Inserto tibial primario TP X-L 20mm 

051-5500-6108 Inserto tibial primario TP XX-L 8mm 

051-5500-6110 Inserto tibial primario TP XX-L 10mm 
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051-5500-6112 Inserto tibial primario TP XX-L 12mm 

051-5500-6115 Inserto tibial primario TP XX-L 15mm 

051-5500-6118 Inserto tibial primario TP XX-L 18mm 

051-5500-6120 Inserto tibial primario TP XX-L 20mm 

051-5500-7108 Inserto tibial primario TP XXX-L 8mm 

051-5500-7110 Inserto tibial primario TP XXX-L 10mm 

051-5500-7112 Inserto tibial primario TP XXX-L 12mm 

051-5500-7115 Inserto tibial primario TP XXX-L 15mm 

051-5500-7118 Inserto tibial primario TP XXX-L 18mm 

051-5500-7120 Inserto tibial primario TP XXX-L 20mm 

051-5500-8108 Inserto tibial primario TP XXX-S 8mm 

051-5500-8110 Inserto tibial primario TP XXX-S 10mm 

051-5500-8112 Inserto tibial primario TP XXX-S 12mm 

051-5500-8115 Inserto tibial primario TP XXX-S 15mm 

051-5500-8118 Inserto tibial primario TP XXX-S 18mm 

051-5500-8120 Inserto tibial primario TP XXX-S 20mm 

051-7110-0330 Rótula TP XXS 30mm 

051-7110-0331 Rótula TP XS 31mm 

051-7110-0332 Rótula TP S 32mm 

051-7110-0334 Rótula TP M 34mm 

051-7110-0337 Rótula TP L 37mm 

051-7110-0339 Rótula TP XL 39mm 

051-7110-0341 Rótula TP XXL 41mm 

051-7110-0343 Rótula TP XXXL 43mm 
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051-7110-0431 Rótula TP XS 31mm 

051-7110-0432 Rótula TP S 32mm 

051-7110-0434 Rótula TP M 34mm 

051-7110-0437 Rótula TP L 37mm 

051-7110-0439 Rótula TP XL 39mm 

051-7110-0441 Rótula TP XXL 41mm 

051-7110-1331 Rótula TP XS 31mm oval 

051-7110-1332 Rótula TP S 32mm oval 

051-7110-1334 Rótula TP M 34mm oval 

051-7110-1337 Rótula TP L 37mm oval 

051-7110-1339 Rótula TP XL 39mm oval 

051-7110-1341 Rótula TP XXL 41mm oval 

053-1211-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, cementado 

053-1211-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, cementado 

053-1211-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, cementado 

053-1211-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho, cementado 

053-1211-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, cementado 

053-1211-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, cementado 

053-1211-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, cementado 

053-1211-6282 Componente femoral P/S TP XXL – derecho, cementado 

053-1211-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, cementado 

053-1212-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, cementado 

053-1212-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, cementado 

053-1212-1262 Componente femoral P/S TP XS – izquierdo, cementado 
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053-1212-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, cementado 

053-1212-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, cementado 

053-1212-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, cementado 

053-1212-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, cementado 

053-1212-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, cementado 

053-1212-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, cementado 

053-1221-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1221-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1221-6282 Componente femoral P/S TP  XXL – derecho, no cementado 

con recubrimienro TPS 

053-1221-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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053-1222-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1222-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1222-1262 Componente femoral P/S TP XS – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1222-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1222-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1222-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1222-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1222-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1222-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1310-0058 Componente femoral P/S TP, universal XXS – cementado  

053-1310-1062 Componente femoral P/S TP, universal XS – cementado  

053-1310-2066 Componente femoral P/S TP, universal S – cementado  

053-1310-3070 Componente femoral P/S TP, universal M – cementado  

053-1310-4074 Componente femoral P/S TP, universal L – cementado  

053-1310-5078 Componente femoral P/S TP, universal XL – cementado 
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053-1310-6082 Componente femoral P/S TP, universal XXL – cementado  

053-1311-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, cementado 

053-1311-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, cementado 

053-1311-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, cementado 

053-1311-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho, cementado 

053-1311-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, cementado 

053-1311-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, cementado 

053-1311-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, cementado 

053-1311-6282 Componente femoral P/S TP XXL – derecho, cementado 

053-1311-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, cementado 

053-1312-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, cementado 

053-1312-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, cementado 

053-1312-1262 Componente femoral P/S TP XS- izquierdo, cementado 

053-1312-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, cementado 

053-1312-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, cementado 

053-1312-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, cementado 

053-1312-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, cementado 

053-1312-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, cementado 

053-1312-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, cementado 

053-1320-0058 Componente femoral P/S TP, universal XXS – no 

cementado 

053-1320-1062 Componente femoral P/S TP, universal XS – no 

cementado 
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053-1320-2066 Componente femoral P/S TP, universal S – no 

cementado 

053-1320-3070 Componente femoral P/S TP, universal M – no 

cementado  

053-1320-4074 Componente femoral P/S TP, universal L – no cementado  

053-1320-5078 Componente femoral P/S TP, universal XL – no 

cementado 

053-1320-6082 Componente femoral P/S TP, universal XXL – no 

cementado  

053-1321-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1321-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 
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053-1321-6282 Componente femoral P/S TP XXL – derecho, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1321-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1322-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1322-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1322-1262 Componente femoral P/S TP XS – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1322-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1322-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1322-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1322-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TPS 

053-1322-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1322-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

053-1331-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 
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053-1331-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho,  no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-6282 Componente femoral P/S TP XXL – derecho, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1331-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

053-1332-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

053-1332-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

053-1332-1262 Componente femoral P/S TP XS – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1332-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TIN 
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053-1332-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1332-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1332-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, no cementado 

con recubrimiento TIN 

053-1332-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

053-1332-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

053-2211-0008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 8mm 

053-2211-0010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 10mm 

053-2211-0012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 12mm 

053-2211-0015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 15mm 

053-2211-0018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 18mm 

053-2211-0020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXS, 20mm 

053-2211-1008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 8mm 

053-2211-1010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 10mm 

053-2211-1012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 12mm 

053-2211-1015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 15mm 

053-2211-1018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 18mm 

053-2211-1020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XS, 20mm 

053-2211-2008 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 8mm 

053-2211-2010 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 10mm 



 

 46 

053-2211-2012 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 12mm 

053-2211-2015 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 15mm 

053-2211-2018 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 18mm 

053-2211-2020 Componente tibial todo polietileno P/S TP S, 20mm 

053-2211-3008 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 8mm 

053-2211-3010 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 10mm 

053-2211-3012 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 12mm 

053-2211-3015 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 15mm 

053-2211-3018 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 18mm 

053-2211-3020 Componente tibial todo polietileno P/S TP M, 20mm 

053-2211-4008 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 8mm 

053-2211-4010 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 10mm 

053-2211-4012 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 12mm 

053-2211-4015 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 15mm 

053-2211-4018 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 18mm 

053-2211-4020 Componente tibial todo polietileno P/S TP L, 20mm 

053-2211-5008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 8mm 

053-2211-5010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 10mm 

053-2211-5012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 12mm 

053-2211-5015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 15mm 

053-2211-5018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 18mm 

053-2211-5020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XL, 20mm 

053-2211-6008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 8mm 

053-2211-6010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 10mm 
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053-2211-6012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 12mm 

053-2211-6015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 15mm 

053-2211-6018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 18mm 

053-2211-6020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXL, 20mm 

053-2211-7008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 8mm 

053-2211-7010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 10mm 

053-2211-7012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 12mm 

053-2211-7015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 15mm 

053-2211-7018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 18mm 

053-2211-7020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXL, 20mm 

053-2211-8008 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 8mm 

053-2211-8010 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 10mm 

053-2211-8012 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 12mm 

053-2211-8015 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 15mm 

053-2211-8018 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 18mm 

053-2211-8020 Componente tibial todo polietileno P/S TP XXXS, 20mm 

053-2311-0254 Componente femoral P/S TP XXXS, derecho, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-2311-0258 Componente femoral P/S TP XXS, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-1262 Componente femoral P/S TP XS, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-2266 Componente femoral P/S TP S, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 
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053-2311-3270 Componente femoral P/S TP M, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-4274 Componente femoral P/S TP L, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-5278 Componente femoral P/S TP XL, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-6282 Componente femoral P/S TP XXL, derecho, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2311-7286 Componente femoral P/S TP XXXL, derecho, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-2312-0254 Componente femoral P/S TP XXXS, izquierdo, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-2312-0258 Componente femoral P/S TP XXS, izquierdo, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-2312-1262 Componente femoral P/S TP XS, izquierdo, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2312-2266 Componente femoral P/S TP S, izquierdo, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2312-3270 Componente femoral P/S TP M, izquierdo, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2312-4274 Componente femoral P/S TP L, izquierdo, cementado con 

recubrimiento TIN 

053-2312-5278 Componente femoral P/S TP XL, izquierdo, cementado con 

recubrimiento TIN 
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053-2312-6282 Componente femoral P/S TP XXL, izquierdo, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-2312-7286 Componente femoral P/S TP XXXL, izquierdo, cementado 

con recubrimiento TIN 

053-3311-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – derecho, cementado 

053-3311-0258 Componente femoral P/S TP XXS – derecho, cementado 

053-3311-1262 Componente femoral P/S TP XS – derecho, cementado 

053-3311-2266 Componente femoral P/S TP S – derecho, cementado 

053-3311-3270 Componente femoral P/S TP M – derecho, cementado 

053-3311-4274 Componente femoral P/S TP L – derecho, cementado 

053-3311-5278 Componente femoral P/S TP XL – derecho, cementado 

053-3311-6282 Componente femoral P/S TP XXL – derecho, cementado 

053-3311-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – derecho, cementado 

053-3312-0254 Componente femoral P/S TP XXXS – izquierdo, cementado 

053-3312-0258 Componente femoral P/S TP XXS – izquierdo, cementado 

053-3312-1262 Componente femoral P/S TP XS – izquierdo, cementado 

053-3312-2266 Componente femoral P/S TP S – izquierdo, cementado 

053-3312-3270 Componente femoral P/S TP M – izquierdo, cementado 

053-3312-4274 Componente femoral P/S TP L – izquierdo, cementado 

053-3312-5278 Componente femoral P/S TP XL – izquierdo, cementado 

053-3312-6282 Componente femoral P/S TP XXL – izquierdo, cementado 

053-3312-7286 Componente femoral P/S TP XXXL – izquierdo, cementado 

053-4500-0208 Inserto tibial P/S TP XX-S 8mm 

053-4500-0210 Inserto tibial P/S TP XX-S 10mm 
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053-4500-0212 Inserto tibial P/S TP XX-S 12mm 

053-4500-0215 Inserto tibial P/S TP XX-S 15mm 

053-4500-0218 Inserto tibial P/S TP XX-S 18mm 

053-4500-0220 Inserto tibial P/S TP XX-S 20mm 

053-4500-0222 Inserto tibial P/S TP XX-S 22mm 

053-4500-0224 Inserto tibial P/S TP XX-S 24mm 

053-4500-1208 Inserto tibial P/S TP X-S 8mm 

053-4500-1210 Inserto tibial P/S TP X-S 10mm 

053-4500-1212 Inserto tibial P/S TP X-S 12mm 

053-4500-1215 Inserto tibial P/S TP X-S 15mm 

053-4500-1218 Inserto tibial P/S TP X-S 18mm 

053-4500-1220 Inserto tibial P/S TP X-S 20mm 

053-4500-1222 Inserto tibial P/S TP X-S 22mm 

053-4500-1224 Inserto tibial P/S TP X-S 24mm 

053-4500-2208 Inserto tibial P/S TP S 8mm 

053-4500-2210 Inserto tibial P/S TP S 10mm 

053-4500-2212 Inserto tibial P/S TP S 12mm 

053-4500-2215 Inserto tibial P/S TP S 15mm 

053-4500-2218 Inserto tibial P/S TP S 18mm 

053-4500-2220 Inserto tibial P/S TP S 20mm 

053-4500-2222 Inserto tibial P/S TP S 22mm 

053-4500-2224 Inserto tibial P/S TP S 24mm 

053-4500-3208 Inserto tibial P/S TP M 8mm 

053-4500-3210 Inserto tibial P/S TP M 10mm 
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053-4500-3212 Inserto tibial P/S TP M 12mm 

053-4500-3215 Inserto tibial P/S TP M 15mm 

053-4500-3218 Inserto tibial P/S TP M 18mm 

053-4500-3220 Inserto tibial P/S TP M 20mm 

053-4500-3222 Inserto tibial P/S TP M 22mm 

053-4500-3224 Inserto tibial P/S TP M 24mm 

053-4500-4208 Inserto tibial P/S TP L 8mm 

053-4500-4210 Inserto tibial P/S TP L 10mm 

053-4500-4212 Inserto tibial P/S TP L 12mm 

053-4500-4215 Inserto tibial P/S TP L 15mm 

053-4500-4218 Inserto tibial P/S TP L 18mm 

053-4500-4220 Inserto tibial P/S TP L 20mm 

053-4500-4222 Inserto tibial P/S TP L 22mm 

053-4500-4224 Inserto tibial P/S TP L 24mm 

053-4500-5208 Inserto tibial P/S TP X-L 8mm 

053-4500-5210 Inserto tibial P/S TP X-L 10mm 

053-4500-5210 Inserto tibial P/S TP X-L 12mm 

053-4500-5215 Inserto tibial P/S TP X-L 15mm 

053-4500-5218 Inserto tibial P/S TP X-L 18mm 

053-4500-5220 Inserto tibial P/S TP X-L 20mm 

053-4500-5222 Inserto tibial P/S TP X-L 22mm 

053-4500-5224 Inserto tibial P/S TP X-L 24mm 

053-4500-6208 Inserto tibial P/S TP XX-L 8mm 

053-4500-6210 Inserto tibial P/S TP XX-L 10mm 
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053-4500-6212 Inserto tibial P/S TP XX-L 12mm 

053-4500-6215 Inserto tibial P/S TP XX-L 15mm 

053-4500-6218 Inserto tibial P/S TP XX-L 18mm 

053-4500-6220 Inserto tibial P/S TP XX-L 20mm 

053-4500-6222 Inserto tibial P/S TP XX-L 22mm 

053-4500-6224 Inserto tibial P/S TP XX-L 24mm 

053-4500-7208 Inserto tibial P/S TP XXX-L 8mm 

053-4500-7210 Inserto tibial P/S TP XXX-L 10mm 

053-4500-7212 Inserto tibial P/S TP XXX-L 12mm 

053-4500-7215 Inserto tibial P/S TP XXX-L 15mm 

053-4500-7218 Inserto tibial P/S TP XXX-L 18mm 

053-4500-7220 Inserto tibial P/S TP XXX-L 20mm 

053-4500-7222 Inserto tibial P/S TP XXX-L 22mm 

053-4500-7224 Inserto tibial P/S TP XXX-L 24mm 

053-4500-8208 Inserto tibial P/S TP XXX-S 8mm 

053-4500-8210 Inserto tibial P/S TP XXX-S 10mm 

053-4500-8212 Inserto tibial P/S TP XXX-S 12mm 

053-4500-8215 Inserto tibial P/S TP XXX-S 15mm 

053-4500-8218 Inserto tibial P/S TP XXX-S 18mm 

053-4500-8220 Inserto tibial P/S TP XXX-S 20mm 

053-4500-8222 Inserto tibial P/S TP XXX-S 22mm 

053-4500-8224 Inserto tibial P/S TP XXX-S 24mm 

053-5500-1208 Inserto tibial P/S TP X-S 8mm 

053-5500-1210 Inserto tibial P/S TP X-S 10mm 
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053-5500-1212 Inserto tibial P/S TP X-S 12mm 

053-5500-1215 Inserto tibial P/S TP X-S 15mm 

053-5500-1218 Inserto tibial P/S TP X-S 18mm 

053-5500-1220 Inserto tibial P/S TP X-S 20mm 

053-5500-2008 Inserto tibial P/S TP S 8mm 

053-5500-2010 Inserto tibial P/S TP S 10mm 

053-5500-2012 Inserto tibial P/S TP S 12mm 

053-5500-2015 Inserto tibial P/S TP S 15mm 

053-5500-2018 Inserto tibial P/S TP S 18mm 

053-5500-2200 Inserto tibial P/S TP S 20mm 

053-5500-2208 Inserto tibial P/S TP XX-S 8mm 

053-5500-2210 Inserto tibial P/S TP XX-S 10mm 

053-5500-2212 Inserto tibial P/S TP XX-S 12mm 

053-5500-2215 Inserto tibial P/S TP XX-S 15mm 

053-5500-2218 Inserto tibial P/S TP XX-S 18mm 

053-5500-2220 Inserto tibial P/S TP XX-S 20mm 

053-5500-3208 Inserto tibial P/S TP M 8mm 

053-5500-3210 Inserto tibial P/S TP M 10mm 

053-5500-3212 Inserto tibial P/S TP M 12mm 

053-5500-3215 Inserto tibial P/S TP M 15mm 

053-5500-3218 Inserto tibial P/S TP M 18mm 

053-5500-3220 Inserto tibial P/S TP M 20mm 

053-5500-4208 Inserto tibial P/S TP L 8mm 

053-5500-4210 Inserto tibial P/S TP L 10mm 
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053-5500-4212 Inserto tibial P/S TP L 12mm 

053-5500-4215 Inserto tibial P/S TP L 15mm 

053-5500-4218 Inserto tibial P/S TP L 18mm 

053-5500-4220 Inserto tibial P/S TP L 20mm 

053-5500-5208 Inserto tibial P/S TP X-L 8mm 

053-5500-5210 Inserto tibial P/S TP X-L 10mm 

053-5500-5212 Inserto tibial P/S TP X-L 12mm 

053-5500-5215 Inserto tibial P/S TP X-L 15mm 

053-5500-5218 Inserto tibial P/S TP X-L 18mm 

053-5500-5220 Inserto tibial P/S TP X-L 20mm 

053-5500-6208 Inserto tibial P/S TP XX-L 8mm 

053-5500-6210 Inserto tibial P/S TP XX-L 10mm 

053-5500-6212 Inserto tibial P/S TP XX-L 12mm 

053-5500-6215 Inserto tibial P/S TP XX-L 15mm 

053-5500-6218 Inserto tibial P/S TP XX-L 18mm 

053-5500-6220 Inserto tibial P/S TP XX-L 20mm 

053-5500-7208 Inserto tibial P/S TP XXX-L 8mm 

053-5500-7210 Inserto tibial P/S TP XXX-L 10mm 

053-5500-7212 Inserto tibial P/S TP XXX-L 12mm 

053-5500-7215 Inserto tibial P/S TP XXX-L 15mm 

053-5500-7218 Inserto tibial P/S TP XXX-L 18mm 

053-5500-7220 Inserto tibial P/S TP XXX-L 20mm 

053-5500-8208 Inserto tibial P/S TP XXX-S 8mm 

053-5500-8210 Inserto tibial P/S TP XXX-S 10mm 



 

 55 

053-5500-8212 Inserto tibial P/S TP XXX-S 12mm 

053-5500-8215 Inserto tibial P/S TP XXX-S 15mm 

053-5500-8218 Inserto tibial P/S TP XXX-S 18mm 

053-5500-8220 Inserto tibial P/S TP XXX-S 20mm 

 Sistema total de revision de rodilla TRK  

054-0400-0001 Tornillo de bloqueo TRK FAB  

054-0400-0204 TRK FAB XXS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-0205 TRK FAB XXS LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-0208 TRK FAB XXS LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-0210 TRK FAB XXS LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-0212 TRK FAB XXS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-0215 TRK FAB XXS LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-0216 TRK FAB XXS LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-0220 TRK FAB XXS LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-1204 TRK FAB XS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-1205 TRK FAB XS LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-1208 TRK FAB XS LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-1210 TRK FAB XS LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-1212 TRK FAB XS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-1215 TRK FAB XS LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-1220 TRK FAB XS LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-1616 TRK FAB XS LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-2204 TRK FAB S LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-2205 TRK FAB S LL/RM distal, 5mm, cementado 
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054-0400-2208 TRK FAB S LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-2208 TRK FAB S LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-2212 TRK FAB S LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-2216 TRK FAB S LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-2220 TRK FAB S LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-3204 TRK FAB M LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-3205 TRK FAB M LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-3208 TRK FAB M LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-3210 TRK FAB M LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-3212 TRK FAB M LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-3215 TRK FAB M LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-3216 TRK FAB M LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-3220 TRK FAB M LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-4204 TRK FAB L LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-4205 TRK FAB L LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-4208 TRK FAB L LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-4210 TRK FAB L LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-4212 TRK FAB L LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-4215 TRK FAB L LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-4216 TRK FAB L LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-4220 TRK FAB L LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-5204 TRK FAB XL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-5205 TRK FAB XL LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-5208 TRK FAB XL LL/RM distal, 8mm, cementado 
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054-0400-5210 TRK FAB XL LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-5212 TRK FAB XL LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-5215 TRK FAB XL LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-5216 TRK FAB XL LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-5220 TRK FAB XL LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-6204 TRK FAB XXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-6205 TRK FAB XXL LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-6208 TRK FAB XXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-6210 TRK FAB XXL LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-6212 TRK FAB XXL LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-6215 TRK FAB XXL LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-6216 TRK FAB XXL LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-6220 TRK FAB XXL LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-7204 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-7205 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-7208 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-0400-7210 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-7212 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-7215 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-7216 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-7220 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0400-8204 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-0400-8205 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 5mm, cementado 

054-0400-8208 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 8mm, cementado 
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054-0400-8210 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 10mm, cementado 

054-0400-8212 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-0400-8215 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 15mm, cementado 

054-0400-8216 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 16mm, cementado 

054-0400-8220 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 20mm, cementado 

054-0403-0004 TRK FAB XXS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-0005 TRK FAB XXS LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-0008 TRK FAB XXS LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-0010 TRK FAB XXS LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-0012 TRK FAB XXS LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-0015 TRK FAB XXS LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-0016 TRK FAB XXS LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-0020 TRK FAB XXS LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-1004 TRK FAB XS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-1005 TRK FAB XS LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-1008 TRK FAB XS LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-1010 TRK FAB XS LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-1012 TRK FAB XS LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-1015 TRK FAB XS LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-1016 TRK FAB XS LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-1020 TRK FAB XS LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-2004 TRK FAB S LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-2005 TRK FAB S LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-2008 TRK FAB S LM/RL distal, 8mm, cementado 
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054-0403-2010 TRK FAB S LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-2012 TRK FAB S LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-2015 TRK FAB S LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-2016 TRK FAB S LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-2020 TRK FAB S LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-3004 TRK FAB M LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-3005 TRK FAB M LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-3008 TRK FAB M LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-3010 TRK FAB M LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-3012 TRK FAB M LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-3015 TRK FAB M LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-3016 TRK FAB M LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-3020 TRK FAB M LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-4004 TRK FAB L LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-4005 TRK FAB L LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-4008 TRK FAB L LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-4010 TRK FAB L LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-4012 TRK FAB L LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-4015 TRK FAB L LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-4016 TRK FAB L LM/RL distal 16mm, cementado 

054-0403-4020 TRK FAB L LM/RL distal, 20mm,  cementado 

054-0403-5004 TRK FAB XL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-5005 TRK FAB XL LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-5008 TRK FAB XL LM/RL distal, 8mm, cementado 
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054-0403-5010 TRK FAB XL LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-5012 TRK FAB XL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-5015 TRK FAB XL LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-5016 TRK FAB XL LM/RL distal 16mm, cementado 

054-0403-5020 TRK FAB XL LM/RL distal 20mm, cementado 

054-0403-6004 TRK FAB XXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-6005 TRK FAB XXL LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-6008 TRK FAB XXL LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-6010 TRK FAB XXL LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-6012 TRK FAB XXL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-6015 TRK FAB XXL LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-6016 TRK FAB XXL LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-6020 TRK FAB XXL LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-7004 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-7005 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-7008 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-0403-7010 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-7012 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-7015 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-7016 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-7020 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0403-8004 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-0403-8005 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 5mm, cementado 

054-0403-8008 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 8mm, cementado 
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054-0403-8010 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 10mm, cementado 

054-0403-8012 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-0403-8015 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 15mm, cementado 

054-0403-8016 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 16mm, cementado 

054-0403-8020 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 20mm, cementado 

054-0404-1104 TRK FAB XXS – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-1105 TRK FAB XXS – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-1108 TRK FAB XXS – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-1110 TRK FAB XXS – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-1112 TRK FAB XXS – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-1115 TRK FAB XXS – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-1116 TRK FAB XXS – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-1120 TRK FAB XXS – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-2104 TRK FAB XS – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-2105 TRK FAB XS – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-2108 TRK FAB XS – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-2110 TRK FAB XS – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-2112 TRK FAB XS – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-2115 TRK FAB XS – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-2116 TRK FAB XS – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-2120 TRK FAB XS – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-3104 TRK FAB S – posterior, 4mm,  cementado 

053-0404-3105 TRK FAB S – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-3108 TRK FAB S – posteiror, 8mm, cementado 
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054-0404-3110 TRK FAB S – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-3112 TRK FAB S – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-3115 TRK FAB S – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-3116 TRK FAB S – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-3120 TRK FAB S – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-4104 TRK FAB M – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-4105 TRK FAB M – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-4108 TRK FAB M – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-4110 TRK FAB M – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-4112 TRK FAB M – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-4115 TRK FAB M – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-4116 TRK FAB M – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-4120 TRK FAB M – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-5104 TRK FAB L  - posterior, 4mm, cementado 

054-0404-5105 TRK FAB L – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-5108 TRK FAB L – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-5110 TRK FAB L – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-5112 TRK FAB L – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-5115 TRK FAB L – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-5116 TRK FAB L – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-5120 TRK FAB L – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-6104 TRK FAB XL – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-6105 TRK FAB XL – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-6108 TRK FAB XL – posterior, 8mm, cementado 
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054-0404-6110 TRK FAB XL – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-6112 TRK FAB XL – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-6115 TRK FAB XL – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-6116 TRK FAB XL – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-6120 TRK FAB XL – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-7104 TRK FAB XXL – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-7105 TRK FAB XXL – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-7108 TRK FAB XXL – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-7110 TRK FAB XXL – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-7112 TRK FAB XXL – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-7115 TRK FAB XXL – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-7116 TRK FAB XXL – posteior, 16mm, cementado 

054-0404-7120 TRK FAB XXL – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-8104 TRK FAB XXXL – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-8105 TRK FAB XXXL – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-8108 TRK FAB XXXL – posterior, 8mm, cementado 

054-0404-8110 TRK FAB XXXL – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-8112 TRK FAB XXXL – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-8115 TRK FAB XXXL – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-8116 TRK FAB XXXL – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-8120 TRK FAB XXXL – posterior, 20mm, cementado 

054-0404-9104 TRK FAB XXXS – posterior, 4mm, cementado 

054-0404-9105 TRK FAB XXXS – posterior, 5mm, cementado 

054-0404-9108 TRK FAB XXXS – posterior, 8mm, cementado 
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054-0404-9110 TRK FAB XXXS – posterior, 10mm, cementado 

054-0404-9112 TRK FAB XXXS – posterior, 12mm, cementado 

054-0404-9115 TRK FAB XXXS – posterior, 15mm, cementado 

054-0404-9116 TRK FAB XXXS – posterior, 16mm, cementado 

054-0404-9120 TRK FAB XXXS – posterior, 20mm, cementado 

054-0500-0005 TRK FAB XXXS 5mm, anterior, cementado 

054-0500-0010 TRK FAB XXXS 10mm, anterior, cementado 

054-0500-0015 TRK FAB XXXS 15mm, anterior, cementado 

054-0500-0020 TRK FAB XXXS 20mm, anterior, cementado 

054-0500-1004 TRK FAB XXS 4mm, anterior, cementado 

054-0500-1005 TRK FAB XXS 5mm, anterior, cementado 

054-0500-1010 TRK FAB XXS 10mm, anterior, cementado 

054-0500-1015 TRK FAB XXS 15mm, anterior, cementado 

054-0500-1020 TRK FAB XXS 20mm, anterior, cementado 

054-0500-2004 TRK FAB XS 4mm, anterior, cementado 

054-0500-2005 TRK FAB XS 5mm, anterior, cementado 

054-0500-2010 TRK FAB XS 10mm, anterior, cementado 

054-0500-2015 TRK FAB XS 15mm, anterior, cementado 

054-0500-2020 TRK FAB XS 20mm, anterior, cementado 

054-0500-3004 TRK FAB S 4mm, anterior, cementado 

054-0500-3005 TRK FAB S 5mm, anterior, cementado 

054-0500-3010 TRK FAB S 10mm, anterior, cementado 

054-0500-3015 TRK FAB S 15mm, anterior, cementado 

054-0500-3020 TRK FAB S 20mm, anterior, cementado 
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054-0500-4004 TRK FAB M 4mm, anterior, cementado 

054-0500-4005 TRK FAB M 5mm, anterior, cementado 

054-0500-4010 TRK FAB M 10mm, anterior, cementado 

054-0500-4015 TRK FAB M 15mm, anterior, cementado 

054-0500-4020 TRK FAB M 20mm, anterior, cementado 

054-0500-5004 TRK FAB L 4mm, anterior, cementado 

054-0500-5005 TRK FAB L 5mm, anterior, cementado 

054-0500-5010 TRK FAB L 10mm, anterior, cementado 

054-0500-5015 TRK FAB L 15mm, anterior, cementado 

054-0500-0520 TRK FAB L 20mm, anterior, cementado 

054-0500-6004 TRK FAB XL 4mm, anterior, cementado 

054-0500-6005 TRK FAB XL 5mm, anterior, cementado 

054-0500-6010 TRK FAB XL 10mm, anterior, cementado 

054-0500-6015 TRK FAB XL 15mm, anterior, cementado 

054-0500-6020 TRK FAB XL 20mm, anterior, cementado 

054-0500-7004 TRK FAB XXL 4mm, anterior, cementado 

054-0500-7005 TRK FAB XXL 5mm, anterior, cementado 

054-0500-7010 TRK FAB XXL 10mm, anterior, cementado 

054-0500-7015 TRK FAB XXL 15mm, anterior, cementado 

054-0500-7020 TRK FAB XXL 20mm, anterior, cementado 

054-0500-8004 TRK FAB XXXL 4mm, anterior, cementado 

054-0500-8005 TRK FAB XXXL 5mm, anterior, cementado 

054-0500-8010 TRK FAB XXXL 10mm, anterior,cementado 

054-0500-8015 TRK FAB XXXL  15mm, anterior, cementado 
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054-0500-8020 TRK FAB XXXL 20mm, anterior, cementado 

054-0611-0004 TRK FAB XXXS – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-1004 TRK FAB XXS – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-2004 TRK FAB XS – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-3004 TRK FAB S – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-4004 TRK FAB S – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-5004 TRK FAB L – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-6004 TRK FAB XL – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-7004 TRK FAB XXL – derecho, 4mm, cementado 

054-0611-8004 TRK FAB XXXL – derecho, 4mm, cementado 

054-0612-0004 TRK FAB XXXS – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-0004 TRK FAB XXXS – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-1004 TRK FAB XXS – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-1004 TRK FAB XXS – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-2004 TRK FAB XS – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-2004 TRK FAB XS – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-3004 TRK FAB S – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-3004 TRK FAB S – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-4004 TRK FAB M – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-4004 TRK FAB M – izquierdo,  4mm, no cementado 

054-0612-5004 TRK FAB L – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-5004 TRK FAB L – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-6004 TRK FAB XL – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-1612-6004 TRK FAB XL – izquierdo, 4mm, no cementado 
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054-0612-7004 TRK FAB XXL – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-7004 TRK FAB XXL – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-0612-8004 TRK FAB XXXL – izquierdo, 4mm, cementado 

054-1612-8004 TRK FAB XXXL – izquierdo, 4mm, no cementado 

054-1310-0058 Componente femoral de revisión TKR, universal XXS 

054-1310-1062 Componente femoral de revisión TKR, universal XS 

054-1310-2066 Componente femoral de revisión TKR, universal S 

054-1310-3070 Componente femoral de revisión TKR, universal M 

054-1310-4074 Componente femoral de revisión TKR, universal L 

054-1310-5078 Componente femoral de revisión TKR, universal XL 

054-1310-6082 Componente femoral de revisión TKR, universal XXL 

054-1311-0554 Componente femoral de revisión TKR XXXS – derecho, 

cementado 

054-1311-0558 Componente femoral de revisión TKR XXS – derecho, 

cementado 

054-1311-1562 Componente femoral de revisión TKR XS – derecho, 

cementado 

054-1311-2566 Componente femoral de revisión TKR S – derecho, 

cementado 

054-1311-3570 Componente femoral de revisión TKR M – derecho, 

cementado 

054-1311-4574 Componente femoral de revisión TKR L – derecho, cementado 

054-1311-5578 Componente femoral de revisión TKR XL – derecho, 

cementado 
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054-1311-6582 Componente femoral de revisión TKR XXL – derecho, 

cementado 

054-1311-7586 Componente femoral de revisión TKR XXXL – derecho, 

cementado 

054-1312-0554 Componente femoral de revisión TKR XXXS – izquierdo, 

cementado 

054-1312-0558 Componente femoral de revisión TKR XXS – izquierdo, 

cementado 

054-1312-1562 Componente femoral de revisión TKR XS – izquierdo, 

cementado 

054-1312-2566 Componente femoral de revisión TKR S – izquierdo, 

cementado 

054-1312-3570 Componente femoral de revisión TKR M – izquierdo, 

cementado 

054-1312-4574 Componente femoral de revisión TKR L – izquierdo, 

cementado 

054-1312-5578 Componente femoral de revisión TKR XL – izquierdo, 

cementado 

054-1312-6582 Componente femoral de revisión TKR XXL – izquierdo, 

cementado 

054-1312-7586 Componente femoral de revisión TKR XXXL – izquierdo, 

cementado 

054-1312-0554 Componente femoral de revisión TKR XXXS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-1321-0558 Componente femoral de revisión TKR XXS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-1562 Componente femoral de revisión TKR XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-2566 Componente femoral de revisión TKR S – derecho, no 

cementado, con recubrimiento TPS 

054-1321-3570 Componente femoral de revisión TKR M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-4574 Componente femoral de revisión TKR L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-5578 Componente femoral de revisión TKR XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-6582 Componente femoral de revisión TKR XXL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1321-7586 Componente femoral de revisión TKR XXXL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-0554 Componente femoral de revisión TKR XXXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-0558 Componente femoral de revisión TKR XXS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-1562 Componente femoral de revisión TKR XS – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-2566 Componente femoral de revisión TKR S – izquierdo, no 

cementado con recubirmiento TPS 
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054-1322-3570 Componente femoral de revisión TKR M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-4574 Componente femoral de revisión TKR L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-5578 Componente femoral de revisión TKR XL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-6582 Componente femoral de revisión TKR XXL – izquierdo no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1322-7586 Componente femoral de revisión TKR XXXL – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-1400-0204 TRK FAB XXS LL/RM distal, 4mm, no cementado 

054-1400-0208 TRK FAB XXS LL/RM distal, 8mm, no cementado 

054-1400-0212 TRK FAB XXS LL/RM distal, 12mm, no cementado 

054-1400-1204 TRK FAB XS LL/RM distal, 4mm, no cementado 

054-1400-1208 TRK FAB XS LL/RM distal, 8mm, no cementado 

054-1400-1212 TRK FAB XS LL/RM distal, 12mm, no cementado 

054-1400-2204 TRK FAB S LL/RM distal, 4mm, no cementado 

054-1400-2208 TRK FAB S LL/RM distal, 8mm, no cementado 

054-1400-2212 TRK FAB S LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-3204 TRK FAB M LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-3208 TRK FAB M LL/RM distal 8mm, no cementado 

054-1400-3212 TRK FAB M LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-4204 TRK FAB L LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-4208 TRK FAB L LL/RM distal 8mm, no cementado 
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054-1400-4212 TRK FAB L LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-5204 TRK FAB XL LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-5208 TRK FAB XL LL/RM distal 8mm, no cementado 

054-1400-5212 TRK FAB XL LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-6204 TRK FAB XXL LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-6208 TRK FAB XXL LL/RM distal 8mm, no cementado 

054-1400-6212 TRK FAB XXL LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-7204 TRK FAB XXXL LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-7208 TRK FAB XXXL LL/RM distal 8mm, no cementado 

054-1400-7212 TRK FAB XXXL LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1400-8204 TRK FAB XXXS LL/RM distal 4mm, no cementado 

054-1400-8208 TRK FAB XXXS LL/RM distal 8mm, no cementado 

054-1400-8212 TRK FAB XXXS LL/RM distal 12mm, no cementado 

054-1403-0004 TRK FAB XXS LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-0012 TRK FAB XXS LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-1004 TRK FAB XS LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-1008 TRK FAB XS LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-1012 TRK FAB XS LM/RL distal, 12mm, no cementado 

054-1403-2004 TRK FAB S LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-2008 TRK FAB S LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-2012 TRK FAB S LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-3004 TRK FAB M LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-3008 TRK FAB M LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-3012 TRK FAB M LM/RL distal 12mm, no cementado 
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054-1403-4004 TRK FAB L LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-4008 TRK FAB L LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-4012 TRK FAB L LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-5004 TRK FAB XL LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-5008 TRK FAB XL LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-5012 TRK FAB XL LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-6004 TRK FAB XXL LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-6008 TRK FAB XXL LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-6012 TRK FAB XXL LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-7004 TRK FAB XXXL LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-7008 TRK FAB XXXL LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-7012 TRK FAB XXXL LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1403-8004 TRK FAB XXXS LM/RL distal 4mm, no cementado 

054-1403-8008 TRK FAB XXXS LM/RL distal 8mm, no cementado 

054-1403-8012 TRK FAB XXXS LM/RL distal 12mm, no cementado 

054-1404-1104 TRK FAB XXS – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-1108 TRK FAB XXS – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-1112 TRK FAB XXS – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-2104 TRK FAB XS – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-2108 TRK FAB XS – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-2112 TRK FAB XS – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-3104 TRK FAB S – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-3108 TRK FAB S – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-3112 TRK FAB S – posterior, 12mm, no cementado 
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054-1404-4104 TRK FAB M – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-4108 TRK FAB M – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-4112 TRK FAB M – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-5104 TRK FAB L – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-5108 TRK FAB L – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-5112 TRK FAB L – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-6104 TRK FAB XL – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-6108 TRK FAB XL – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-6112 TRK FAB XL – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-7104 TRK FAB XXL – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-7108 TRK FAB XXL – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-7112 TRK FAB XXL – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-8104 TRK FAB XXXL – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-8108 TRK FAB XXXL – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-8112 TRK FAB XXXL – posterior, 12mm, no cementado 

054-1404-9104 TRK FAB XXXS – posterior, 4mm, no cementado 

054-1404-9108 TRK FAB XXXS – posterior, 8mm, no cementado 

054-1404-9112 TRK FAB XXXS – posterior, 12mm, no cementado054-

1415-0500 Vástago offset  tibial de revisión TRK 3mm, largo 

054-1611-0004 TRK AAB XXXS, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-1004 TRK AAB XXS, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-2004 TRK AAB XS, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-3004 TRK AAB S, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-4004 TRK AAB M, derecho, 4mm, no cementado 
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054-1611-5004 TRK AAB L, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-6004 TRK AAB XL, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-7004 TRK AAB XXL, derecho, 4mm, no cementado 

054-1611-8004 TRK AAB XXXL, derecho, 4mm, no cementado 

054-2410-0500 Bandeja tibial modular TRK XXS, cementado 

054-2410-1500 Bandeja tibial modular TRK XS, cementado 

054-2410-2500 Bandeja tibial modular TRK S, cementado 

054-2410-3500 Bandeja tibial modular TRK M, cementado 

054-2410-4500 Bandeja tibial modular TRK L, cementado 

054-2410-5500 Bandeja tibial modular TRK XL, cementado 

054-2410-6500 Bandeja tibial modular TRK XXL, cementado 

054-2410-7500 Bandeja tibial modular TRK XXXL, cementado 

054-2410-8500 Bandeja tibial modular TRK XXXS, cementado 

054-2415-0500 Vástago offset tibial y femoral de revisión TRK 3mm, 

short 

054-34+A209620-0500 Bandeja tibial modular TRK XXS, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3410-0500 Bandeja tibial modular TRK XXS, cementado 

054-3410-1500 Bandeja tibial modular TRK XS, cementado 

054-3410-2500 Bandeja tibial modular TRK S, cementado 

054-3410-3500 Bandeja tibial modular TRK M, cementado 

054-3410-4500 Bandeja tibial modular TRK L, cementado 

054-3410-5500 Bandeja tibial modular TRK XL, cementado 

054-3410-6500 Bandeja tibial modular TRK XXL, cementado 
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054-3410-7500 Bandeja tibial modular TRK XXXL, cementado 

054-3410-8500 Bandeja tibial modular TRK XXXS, cementado 

054-3410-0500 Vástago offset tibial de revisión TRK 6mm, largo 

054-3420-1500 Bandeja tibial modular TRK XS, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-2500 Bandeja tibial modular TRK S, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-3500 Bandeja tibial modular TRK M, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-4500 Bandeja tibial modular TRK L, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-5500 Bandeja tibial modular TRK XL, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-6500 Bandeja tibial modular TRK XXL, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-7500 Bandeja tibial modular TRK XXXL, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-8500 Bandeja tibial modular TRK XXXS, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-0502 Set de manga tibial modular TRK XXS, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-1502 Set de manga tibial modular TRK XS, no cementado con 

recubrimiento TPS 
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054-3420-2502 Set de manga tibial modular TRK S, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-3502 Set de manga tibial modular TRK M, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-4502 Set de manga tibial modular TRK L, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-5502 Set de manga tibial modular TRK XL, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-6502 Set de manga tibial modular TRK XXL, no cementado con 

recubrimiento TPS 

054-3420-7502 Set de manga tibial modular TRK XXXL, no cementado 

con recubrimiento TPS 

054-3420-8502 Set de manga tibial modular TRK XXXS, no cementado 

con recubrimiento TPS 

054-4400-0204 TRK FAB XXS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-0208 TRK FAB XXS LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-0212 TRK FAB XXS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-1204 TRK FAB XS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-1208 TRK FAB XS LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-1212 TRK FAB XS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-2204 TRK FAB S LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-2208 TRK FAB  S LL/RM distal 8mm, cementado 

054-4400-2212 TRK FAB S LL/RM distal 12mm, cementado 

054-4400-3204 TRK FAB M LL/RM distal, 4mm, cementado 
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054-4400-3208 TRK FAB M LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-3212 TRK FAB M LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-4204 TRK FAB L LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-4208 TRK FAB L LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-4212 TRK FAB L LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-5204 TRK FAB XL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-5208 TRK FAB XL LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-5212 TRK FAB XL LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-6204 TRK FAB XXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-6208 TRK FAB XXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-6212 TRK FAB XXL LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-7204 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-7208 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-7212 TRK FAB XXXL LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4400-8204 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 4mm, cementado 

054-4400-8208 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 8mm, cementado 

054-4400-8212 TRK FAB XXXS LL/RM distal, 12mm, cementado 

054-4403-0004 TRK FAB XXS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-0008 TRK FAB XXS LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-0012 TRK FAB XXS LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-1004 TRK FAB XS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-1008 TRK FAB XS LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-1012 TRK FAB XS LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-2004 TRK FAB S LM/RL distal, 4mm, cementado 
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054-4403-2008 TRK FAB S LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-2012 TRK FAB S LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-3004 TRK FAB M LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-3008 TRK FAB M LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-3012 TRK FAB M LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-4004 TRK FAB L LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-4008 TRK FAB L LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-4012 TRK FAB L LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-5004 TRK FAB XL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-5008 TRK FAB XL LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-5012 TRK FAB XL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-6004 TRK FAB XXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-6008 TRK FAB XXL LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-6012 TRK FAB XXL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-7004 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-7008 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-7012 TRK FAB XXXL LM/RL distal, 12mm, cementado 

054-4403-8004 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 4mm, cementado 

054-4403-8008 TRK FAB XXXS LM/RL distal, 8mm, cementado 

054-4403-8012 TRK FAB XXXS LM/RL distal 12mm, cementado 

054-4404-1104 TRK FAB XXS – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-1108 TRK FAB XXS – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-1112 TRK FAB XXS –posterior, 12mm, cementado 

054-4404-2104 TRK FAB XS – posterior, 4mm, cementado 
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054-4404-2108 TRK FAB XS – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-2112 TRK FAB XS – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-3104 TRK FAB S – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-3108 TRK FAB S – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-3112 TRK FAB S – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-4104 TRK FAB M – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-4108 TRK FAB M – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-4112 TRK FAB M – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-51004 TRK FAB L – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-5108 TRK FAB L – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-5112 TRK FAB L – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-6104 TRK FAB XL – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-6108 TRK FAB XL – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-6112 TRK FAB XL – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-7104 TRK FAB XXL – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-7108 TRK FAB XXL – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-7112 TRK FAB XXL – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-8104 TRK FAB XXXL – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-8108 TRK FAB XXXL – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-8112 TRK FAB XXXL – posterior, 12mm, cementado 

054-4404-9104 TRK FAB XXXS – posterior, 4mm, cementado 

054-4404-9108 TRK FAB XXXS – posterior, 8mm, cementado 

054-4404-9112 TRK FAB XXXS – posterior, 12mm, cementado 



 

 80 

054-4415-0500 Vástago offset tibial y femoral de revisión TRK 6mm, 

corto 

054-4500-0508 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 8mm 

054-4500-0510 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 10mm 

054-4500-0512 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 12mm 

054-4500-0515 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 15mm 

054-4500-0518 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 18mm 

054-4500-0520 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 20mm 

054-4500-0522 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 22mm 

054-4500-0524 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 24mm 

054-4500-0526 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 26mm 

054-4500-0528 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 28mm 

054-4500-0530 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 30mm 

054-4500-1508 Inserto tibial de revisión TRK X-S 8mm 

054-4500-1510 Inserto tibial de revisión TRK X-S 10mm 

054-4500-1512 Inserto tibial de revisión TRK X-S 12mm 

054-4500-1515 Inserto tibial de revisión TRK X-S 15mm 

054-4500-1518 Inserto tibial de revisión TRK X-S 18mm 

054-4500-1520 Inserto tibial de revisión TRK X-S 20mm 

054-4500-1522 Inserto tibial de revisión TRK X-S 22mm 

054-4500-1524 Inserto tibial de revisión TRK X-S 24mm 

054-4500-1526 Inserto tibial de revisión TRK X-S 26mm 

054-4500-1528 Inserto tibial de revisión TRK X-S 28mm 

054-4500-1530 Inserto tibial de revisión TRK X-S 30mm 
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054-4500-2508 Inserto tibial de revisión TRK S 8mm 

054-4500-2510 Inserto tibial de revisión TRK S 10mm 

054-4500-2512 Inserto tibial de revisión TRK S 12mm 

054-4500-2515 Inserto tibial de revisión TRK S 15mm 

054-4500-2518 Inserto tibial de revisión TRK S 18mm 

054-4500-2520 Inserto tibial de revisión TRK S 20mm 

054-4500-2522 Inserto tibial de revisión TRK S 22mm 

054-4500-2524 Inserto tibial de revisión TRK S 24mm 

054-4500-2526 Inserto tibial de revisión TRK S 26mm 

054-4500-2528 Inserto tibial de revisión TRK S 28mm 

054-4500-2530 Inserto tibial de revisión TRK S 30mm 

054-4500-3508 Inserto tibial de revisión TRK M 8mm 

054-4500-3510 Inserto tibial de revisión TRK M 10mm 

054-4500-3512 Inserto tibial de revisión TRK M 12mm 

054-4500-3515 Inserto tibial de revisión TRK M 15mm 

054-4500-3518 Inserto tibial de revisión TRK M 18mm 

054-4500-3520 Inserto tibial de revisión TRK M 20mm 

054-4500-3522 Inserto tibial de revisión TRK M 22mm 

054-4500-3524 Inserto tibial de revisión TRK M 24mm 

054-4500-3526 Inserto tibial de revisión TRK M 26mm 

054-4500-3528 Inserto tibial de revisión TRK M 28mm 

054-4500-3530 Inserto tibial de revisión TRK M 30mm 

054-4500-4508 Inserto tibial de revisión TRK L 8mm 

054-4500-4510 Inserto tibial de revisión TRK L 10mm 
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054-4500-4512 Inserto tibial de revisión TRK L 12mm 

054-4500-4515 Inserto tibial de revisión TRK L 15mm 

054-4500-4518 Inserto tibial de revisión TRK L 18mm 

054-4500-4520 Inserto tibial de revisión TRK L 20mm 

054-4500-4522 Inserto tibial de revisión TRK L 22mm 

054-4500-4524 Inserto tibial de revisión TRK L 24mm 

054-4500-4526 Inserto tibial de revisión TRK L 26mm 

054-4500-4528 Inserto tibial de revisión TRK L 28mm 

054-4500-4530 Inserto tibial de revisión TRK L 30mm 

054-4500-5508 Inserto tibial de revisión TRK X-L 8mm 

054-4500-5510 Inserto tibial de revisión TRK X-L 10mm 

054-4500-5512 Inserto tibial de revisión TRK X-L 12mm 

054-4500-5515 Inserto tibial de revisión TRK X-L 15mm 

054-4500-5518 Inserto tibial de revisión TRK X-L 18mm 

054-4500-5520 Inserto tibial de revisión TRK X-L 20mm 

054-4500-5522 Inserto tibial de revisión TRK X-L 22mm 

054-4500-5524 Inserto tibial de revisión TRK X-L 24mm 

054-4500-5526 Inserto tibial de revisión TRK X-L 26mm 

054-4500-5528 Inserto tibial de revisión TRK X-L 28mm 

054-4500-5530 Inserto tibial de revisión TRK X-L 30mm 

054-4500-6508 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 8mm 

054-4500-6510 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 10mm 

054-4500-6512 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 12mm 

054-4500-6515 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 15mm 
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054-4500-6518 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 18mm 

054-4500-6520 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 20mm 

054-4500-6522 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 22mm 

054-4500-6524 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 24mm 

054-4500-6526 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 26mm 

054-4500-6528 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 28mm 

054-4500-6530 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 30mm 

054-4500-7508 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 8mm 

054-4500-7510 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 10mm 

054-4500-7512 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 12mm 

054-4500-7515 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 15mm 

054-4500-7518 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 18mm 

054-4500-7520 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 20mm 

054-4500-7522 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 22mm 

054-4500-7524 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 24mm 

054-4500-7526 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 26mm 

054-4500-7528 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 28mm 

054-4500-7530 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 30mm 

054-4500-8508 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 8mm 

054-4500-8510 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 10mm 

054-4500-8512 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 12mm 

054-4500-8515 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 15mm 

054-4500-8518 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 18mm 

054-4500-8520 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 20mm 
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054-4500-8522 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 22mm 

054-4500-8524 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 24mm 

054-4500-8526 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 26mm 

054-4500-8528 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 28mm 

054-4500-8530 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 30mm 

054-5410-0510 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x50mm, 

cementado 

054-5410-0512 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x50mm, 

cementado 

054-5410-0514 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x50mm, 

cementado 

054-5410-0515 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x50mm, 

cementado 

054-5410-0516 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x50mm, 

cementado 

054-5410-0518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x50mm, 

cementado 

054-5410-0520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x50mm, 

cementado 

054-5410-0522 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x50mm, 

cementado 

054-5410-0524 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x50mm, 

cementado 
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054-5410-0810 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x80mm, 

cementado 

054-5410-0812 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x80mm, 

cementado 

054-5410-0813 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x80mm, 

cementado 

054-5410-0814 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x80mm, 

cementado 

054-5410-0815 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x80mm, 

cementado 

054-5410-0816 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x80mm, 

cementado 

054-5410-0818 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x80mm, 

cementado 

054-5410-0820 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x80mm, 

cementado 

054-5410-0822 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x80mm, 

cementado 

054-5410-0824 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x80mm, 

cementado 

054-5410-0910 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x90mm, 

cementado 

054-5410-0912 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x90mm, 

cementado 
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054-5410-0913 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x90mm, 

cementado 

054-5410-0914 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x90mm, 

cementado 

054-5410-0915 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x90mm, 

cementado 

054-5410-0916 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x90mm, 

cementado 

054-5410-0918 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x90mm, 

cementado 

054-5410-0920 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x90mm, 

cementado 

054-5410-0922 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x90mm, 

cementado 

054-5410-0924 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x90mm, 

cementado 

054-5410-1110 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x110mm, 

cementado 

054-5410-1112 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x110mm, 

cementado 

054-5410-1113 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x110mm, 

cementado 

054-5410-1114 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x110mm, 

cementado 
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054-5410-1115 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x110mm, 

cementado 

054-5410-1116 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x110mm, 

cementado 

054-5410-1118 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x110mm, 

cementado 

054-5410-1218 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x125mm, 

cementado 

054-5410-1318 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x130mm, 

cementado 

054-5410-1120 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x110, 

cementado 

054-5410-1122 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x110mm, 

cementado 

054-5410-1124 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x110mm, 

cementado 

054-5410-1210 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x125mm, 

cementado 

054-5410-1212 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x125mm, 

cementado 

054-5410-1213 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x125mm, 

cementado 

054-5410-1214 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x125mm, 

cementado 
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054-5410-1215 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x125mm, 

cementado 

054-5410-1216 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x125mm, 

cementado 

054-5410-1220 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x125mm, 

cementado 

054-5410-1222 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x125mm, 

cementado 

054-5410-1224 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x125mm, 

cementado 

054-5410-1310 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x130mm, 

cementado 

054-5410-1312 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x130mm, 

cementado 

054-5410-1313 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x130mm, 

cementado 

054-5410-1314 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x130mm, 

cementado 

054-5410-1315 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x130, 

cementado 

054-5410-1316 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x130mm, 

cementado 

054-5410-1320 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x130mm, 

cementado 
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054-5410-1322 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x130mm, 

cementado 

054-5410-1324 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x130mm, 

cementado 

054-5410-1410 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x140mm, 

cementado 

054-5410-1412 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x140mm, 

cementado 

054-5410-1413 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x140mm, 

cementado 

054-5410-1414 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x140mm, 

cementado 

054-5410-1415 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x140mm, 

cementado 

054-5410-1416 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x140mm, 

cementado 

054-5410-1418 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x140mm, 

cementado 

054-5410-1420 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x140mm, 

cementado 

054-5410-1422 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x145mm, 

cementado 

054-5410-1424 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x145mm, 

cementado 
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054-5410-1518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x145mm, 

cementado 

054-5410-1520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x145mm, 

cementado 

054-5410-1710 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x170mm, 

cementado 

054-5410-1712 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x170mm, 

cementado 

054-5410-1713 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x170mm, 

cementado 

054-5410-1714 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x170mm, 

cementado 

054-5410-1715 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x170mm, 

cementado 

054-5410-1716 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x170mm, 

cementado 

054-5410-1718 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x170mm, 

cementado 

054-5410-1720 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x170mm, 

cementado 

054-5410-1722 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x170mm, 

cementado 

054-5410-1724 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x170mm, 

cementado 
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054-5410-1810 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x175mm, 

cementado 

054-5410-1812 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x175mm, 

cementado 

054-5410-1813 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x175mm, 

cementado 

054-5410-1814 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x175mm, 

cementado 

054-5410-1815 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x175mm,  

cementado 

054-5410-1816 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x175mm, 

cementado 

054-5410-1818 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x175mm, 

cementado 

054-5410-1820 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x175mm, 

cementado 

054-5410-1822 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x175mm, 

cementado 

054-5410-1824 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x175mm, 

cementado 

054-5410-2010 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x200mm, 

cementado 

054-5410-2012 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x200mm, 

cementado 
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054-5410-2013 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x200mm, 

cementado 

054-5410-2014 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x200mm, 

cementado 

054-5410-2015 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x200mm, 

cementado 

054-5410-2016 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x200mm, 

cementado 

054-5410-2018 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x200mm, 

cementado 

054-5410-2020 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x200mm, 

cementado 

054-5410-2022 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x200mm, 

cementado 

054-5410-2024 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x200mm, 

cementado 

054-5410-2110 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x115mm, 

cementado 

054-5410-2111 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x115mm, 

cementado 

054-5410-2112 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x115mm, 

cementado 

054-5410-2113 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x115mm, 

cementado 
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054-5410-2114 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x115mm, 

cementado 

054-5410-2115 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x115mm, 

cementado 

054-5410-2116 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x115mm, 

cementado 

054-5410-2118 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x115mm, 

cementado 

054-5410-2120 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x115mm, 

cementado 

054-5410-2122 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x115mm, 

cementado 

054-5410-2124 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x115mm, 

cementado 

054-5410-6010 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x60mm, 

cementado 

054-5410-6011 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x60mm, 

cementado 

054-5410-6012 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x60mm, 

cementado 

054-5410-6013 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x60mm, 

cementado 

054-5410-6014 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x60mm, 

cementado 
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054-5410-6015 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x60mm, 

cementado 

054-5410-6016 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x60mm, 

cementado 

054-5410-6018 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x60mm, 

cementado 

054-5410-6020 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x60mm, 

cementado 

054-5410-6022 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x60mm, 

cementado 

054-54106024 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x60mm, 

cementado 

054-5410-7510 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x75mm, 

cementado 

054-5410-7511 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x75mm, 

cementado 

054-5410-7512 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x75mm, 

cementado 

054-5410-7513 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x75mm, 

cementado 

054-5410-7514 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x75mm, 

cementado 

054-5410-7515 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x75mm, 

cementado 
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054-5410-7516 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x75mm, 

cementado 

054-5410-7518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x75mm, 

cementado 

054-5410-7520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x75mm, 

cementado 

054-5410-7522 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x75mm, 

cementado 

054-5410-7524 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x75mm, 

cementado 

054-5414-0510 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:10x50mm, 

cementado 

054-5414-0512 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:12x50mm, 

cementado 

054-5414-0514 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:14x50mm, 

cementado 

054-5414-0516 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:16x50mm, 

cementado 

054-5414-0518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:18x50mm, 

cementado 

054-5414-0520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:20x50mm, 

cementado 

054-5414-0810 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:10x80mm, 

cementado 
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054-5414-0812 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:12x80mm, 

cementado 

054-5414-0814 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:14x80mm, 

cementado 

054-5414-0816 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:16x80mm, 

cementado 

054-5414-0818 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:18x80mm, 

cementado 

054-5414-0820 Vástago femoral y tibial de revisión TRK Diam.:20x80mm, 

cementado 

054-5414-1110 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:10x110mm, cementado 

054-5414-1112 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:12x110mm, cementado 

054-5414-1114 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:14x110mm, cementado 

054-5414-1116 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:16x110mm, cementado 

054-5414-1118 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:18x110mm, cementado 

054-5414-1120 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:20x110mm, cementado 

054-5414-1410 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:10x140mm, cementado 
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054-5414-1412 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:12x140mm, cementado 

054-5414-1414 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:14x140mm, cementado 

054-5414-1416 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:16x140mm, cementado 

054-5414-1418 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:18x140mm, cementado 

054-5414-1420 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:20x140mm, cementado 

054-5414-1710 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:10x170mm, cementado 

054-5414-1712 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:12x170mm, cementado 

054-5414-1714 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:14x170mm, cementado 

054-5414-1716 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:16x170mm, cementado 

054-5414-1718 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:18x170mm, cementado 

054-5414-1720 Vástago femoral y tibial de revisión TRK

 Diam.:20x170mm, cementado 

054-5415-0500 Vástago offset tibial de revisión 4mm, largo 
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054-5420-0510 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0512 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0514 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0515 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0516 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0522 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0524 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x50mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0810 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0812 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0813 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-0814 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0815 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0816 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0818 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0820 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0822 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0824 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x80mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0910 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0912 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0913 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0914 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0915 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-0916 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0918 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0920 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0922 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-0924 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x90mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1110 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1112 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1113 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1114 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1115 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1116 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1118 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-1218 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1318 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1120 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1122 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1124 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x110mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1210 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1212 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1213 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1214 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1215 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1216 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1220 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-1222 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1224 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x125mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1310 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1312 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1313 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1314 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1315 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1316 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1320 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1322 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1324 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x130mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1410 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-1412 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1413 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1414 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1415 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x145mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1416 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1418 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1420 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x140mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1422 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x145mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1424 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x145mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x145mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x145mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1710 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-1712 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1713 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1714 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1715 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1716 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1718 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1720 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1722 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1724 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x170mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1810 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1812 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1813 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-1814 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1815 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1816 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1818 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1820 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1822 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-1824 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x175mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2010 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2012 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2013 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2014 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2015 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-2016 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2018 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2020 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2022 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2024 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x200mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2110 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2111 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2112 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2113 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2114 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2115 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2116 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 



 

 107 

054-5420-2118 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2120 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2122 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-2124 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x115mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6010 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6011 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6012 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6013 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6014 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6015 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6016 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x60mm, no 

cementado conrecubrimiento TPS 

054-5420-6018 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-6020 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6022 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-6024 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x60mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7510 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 10x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7511 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 11x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7512 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 12x75mm, no 

cementado con recubrimienro TPS 

054-5420-7513 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 13x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7514 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 14x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7515 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 15x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7516 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 16x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7518 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 18x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7520 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 20x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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054-5420-7522 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 22x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5420-7524 Vástago femoral y tibial de revisión TRK 24x75mm, no 

cementado con recubrimiento TPS 

054-5430-0510 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita  10x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0512 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x50mm, no cementado  con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0514 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0515 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0516 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x50mm,  no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0518 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0520 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0522 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x50mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0524 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x50mm, no cemetado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0810 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 
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054-5430-0812 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0813 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0814 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0815 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0816 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0818 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0820 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0822 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0824 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x80mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0910 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0912 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0913 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 
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054-5430-0914 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0915 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0916 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0918 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0920 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0922 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-0924 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x90mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-1110 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1112 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1113 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1114 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1115 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1116 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1118 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1218 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1318 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1120 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1122 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1124 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x110mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1210 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1212 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1213 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1214 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1215 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1216 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1220 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1222 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x125mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1224 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x125mm, no cementado  con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1310 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1312 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1313 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1314 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1315 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1316 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1320 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1322 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1324 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x130mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1410 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1412 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1413 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1414 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1415 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x145mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1416 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1418 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1420 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x140mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1422 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x145mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1424 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x145mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1518 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x145mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1520 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x145mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1710 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1712 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1713 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1714 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1715 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1716 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1718 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1720 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1722 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 



 

 118 

054-5430-1724 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x170mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1810 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1812 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1813 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1814 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1815 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1816 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1818 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-1820 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1822 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-1824 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x175mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2010 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2012 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2013 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2014 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2015 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-2016 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2018 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2020 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2022 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2024 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x200mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2110 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2111 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 11x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2112 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-2113 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2114 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2115 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2116 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2118 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2120 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2122 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 

054-5430-2124 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x115mm, no cementado con recubrimiento de 

hidroxiapatita 
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054-5430-6010 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6011 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 11x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6012 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6013 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6014 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6015 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6016 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6018 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6020 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-6024 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x60mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7510 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 10x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7511 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 11x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 
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054-5430-7512 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 12x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7513 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 13x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7514 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 14x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7515 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 15x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7516 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 16x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7518 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 18x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7520 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 20x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7522 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 22x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5430-7524 Vástago femoral y tibial de revisión con recubrimiento de 

hidroxiapatita 24x75mm, no cementado con recubrimiento de hidroxiapatita 

054-5500-0508 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 8mm 

054-5500-0510 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 10mm 

054-5500-0512 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 12mm 

054-5500-0515 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 15mm 

054-5500-0518 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 18mm 

054-5500-0520 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 20mm 
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054-5500-0524 Inserto tibial de revisión TRK XX-S 24mm 

054-5500-1508 Inserto tibial de revisión TRK X-S 8mm 

054-5500-1510 Inserto tibial de revisión TRK X-S 10mm 

054-5500-1512 Inserto tibial de revisión TRK X-S 12mm 

054-5500-1515 Inserto tibial de revisión TRK X-S 15mm 

054-5500-1518 Inserto tibial de revisión TRK X-S 18mm 

054-5500-1520 Inserto tibial de revisión TRK X-S 20mm 

054-5500-1524 Inserto tibial de revisión TRK X-S 24mm 

054-5500-2508 Inserto tibial de revisión TRK S 8mm 

054-5500-2510 Inserto tibial de revisión TRK S 10mm 

054-5500-2512 Inserto tibial de revisión TRK S 12mm 

054-5500-2515 Inserto tibial de revisión TRK S 15mm 

054-5500-2518 Inserto tibial de revisión TRK S 18mm 

054-5500-2520 Inserto tibial de revisión TRK S 20mm 

054-5500-2524 Inserto tibial de revisión TRK S 24mm 

054-5500-3508 Inserto tibial de revisión TRK M 8mm 

054-5500-3510 Inserto tibial de revisión TRK M 10mm 

054-5500-3512 Inserto tibial de revisión TRK M 12mm 

054-5500-3518 Inserto tibial de revisión TRK M 18mm 

054-5500-3520 Inserto tibial de revisión TRK M 20mm 

054-5500-3524 Inserto tibial de revisión TRK M 24mm 

054-5500-4508 Inserto tibial de revisión TRK L 8mm 

054-5500-4510 Inserto tibial de revisión TRK L 10mm 

054-5500-4512 Inserto tibial de revisión TRK L 12mm 
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054-5500-4515 Inserto tibial de revisión TRK L 15mm 

054-5500-4518 Inserto tibial de revisión TRK L18mm 

054-5500-4520 Inserto tibial de revisión TRK L20mm 

054-5500-4524 Inserto tibial de revisión TRK L 24mm 

054-5500-5508 Inserto tibial de revisión TRK X-L 8mm 

054-5500-5510 Inserto tibial de revisión TRK X-L 10mm 

054-5500-5512 Inserto tibial de revisión TRK X-L 12mm 

054-5500-5515 Inserto tibial de revisión TRK X-L 15mm 

054-5500-5518 Inserto tibial de revisión TRK X-L 18mm 

054-5500-5520 Inserto tibial de revisión TRK X-L 20mm 

054-5500-5524 Inserto tibial de revisión TRK X-L 24mm 

054-5500-6508 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 8mm 

054-5500-6510 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 10mm 

054-5500-6512 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 12mm 

054-5500-6515 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 15mm 

054-5500-6518 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 18mm 

054-5500-6520 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 20mm 

054-5500-6524 Inserto tibial de revisión TRK XX-L 24mm 

054-5500-7508 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 8mm 

054-5500-7510 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 10mm 

054-5500-7512 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 12mm 

054-5500-7515 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 15mm 

054-5500-7518 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 18mm 

054-5500-7520 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 20mm 
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054-5500-7524 Inserto tibial de revisión TRK XXX-L 24mm 

054-5500-8508 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 8mm 

054-5500-8510 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 10mm 

054-5500-8512 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 12mm 

054-5500-8515 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 15mm 

054-5500-8518 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 18mm 

054-5500-8520 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 20mm 

054-5500-8524 Inserto tibial de revisión TRK XXX-S 24mm 

054-6100-0001 Tornillo femoral de bloqueo TRK  

054-6415-0500 Vástago offset femoral y tibial de revisión TRK 4mm, 

corto 

054-8400-0001 Tornillo de bloqueo TAB TRK  

054-8400-0005 TRK TAB XXS 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-0006 TRK TAB XXS 6mm, cementado 

054-8400-0009 TRK TAB XXS 9mm,cementado 

054-8400-0010 TRK TAB XXS 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-0011 TRK TAB XXS 11mm, cementado 

054-8400-0012 TRK TAB XXS 12mm, cementado 

054-8400-0015 TRK TAB XXS 15mm, cementado 

054-8400-0115 TRK TAB XXS 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-0016 TRK TAB XXS 16mm, cementado 

054-8400-0018 TRK TAB XXS 18mm, cementado 

054-8400-0110 TRK TAB XXS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-1005 TRK TAB XS 5mm, inclinación 7°, cementado 
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054-8400-1006 TRK TAB XS 6mm, cementado 

054-8400-1009 TRK TAB XS 9mm, cementado 

054-8400-1010 TRK TAB XS 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-1011 TRK TAB XS 11mm, cementado 

054-8400-1012 TRK TAB XS 12mm, cementado 

054-8400-1015 TRK TAB XS 15mm, cementado 

054-8400-1115 TRK TAB XS 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-1016 TRK TAB XS 16mm, cementado 

054-8400-1018 TRK TAB XS 18mm, cementado 

054-8400-1110 TRK TAB XS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-2005 TRK TAB S 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-2006 TRK TAB S 6mm, cementado 

054-8400-2009 TRK TAB S 9mm, cementado 

054-8400-2010 TRK TAB S 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-2011 TRK TAB S 11mm, cementado 

054-8400-2012 TRK TAB S 12mm, cementado 

054-8400-2015 TRK TAB S 15mm, cementado 

054-8400-2115 TRK TAB S 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-2016 TRK TAB S 16mm, cementado 

054-8400-2018 TRK TAB S 18mm, cementado 

054-8400-2110 TRK TAB S 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-3005 TRK TAB M 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-3006 TRK TAB M 6mm, cementado 

054-8400-3009 TRK TAB M 9mm, cementado 
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054-8400-3010 TRK TAB M 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-3011 TRK TAB M 11mm, cementado 

054-8400-3012 TRK TAB M 12mm, cementado 

054-8400-3015 TRK TAB M 15mm, cementado 

054-8400-3115 TRK TAB M 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-3016 TRK TAB M 16mm, cementado 

054-8400-3018 TRK TAB M 18mm, cementado 

054-8400-3110 TRK TAB M 10mm, inclianción 16°, cementado 

054-8400-4005 TRK TAB L 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-4006 TRK TAB L 6mm, cementado 

054-8400-4009 TRK TAB L 9mm, cementado 

054-8400-4010 TRK TAB L 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-4011 TRK TAB L 11mm, cementado 

054-8400-4012 TRK TAB L 12mm, cementado 

054-8400-4015 TRK TAB L 15mm, cementado 

054-8400-4115 TRK TAB L 5mm, inclianción 16°, cementado 

054-8400-4016 TRK TAB L 16mm, cementado 

054-8400-4018 TRK TAB L 18mm, cementado 

054-8400-4110 TRK TAB L 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-5005 TRK TAB XL 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-5006 TRK TAB XL 6mm, cementado 

054-8400-5009 TRK TAB XL 9mm, cementado 

054-8400-5010 TRK TAB XL 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-5011 TRK TAB XL 11mm, cementado 
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054-8400-5012 TRK TAB XL 12mm, cementado 

054-8400-5015 TRK TAB XL 15mm, cementado 

054-8400-5115 TRK TAB XL 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-5016 TRK TAB XL 16mm, cementado 

054-8400-5018 TRK TAB XL 18mm, cementado 

054-8400-5110 TRK TAB XL 10mm, inclianción 16°, cementado 

054-8400-6005 TRK TAB XXL 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-6006 TRK TAB XXL 6mm, cementado 

054-8400-6009 TRK TAB XXL 9mm, cementado 

054-8400-6010 TRK TAB XXL 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-6011 TRK TAB XXL 11mm, cementado 

054-8400-6012 TRK TAB XXL 12mm, cementado 

054-8400-6015 TRK TAB XXL 15mm, cementado 

054-8400-6115 TRK TAB XXL 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-6016 TRK TAB XXL 16mm, cementado 

054-8400-6018 TRK TAB XXL 18mm, cementado 

054-8400-6110 TRK TAB XXL 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-7005 TRK TAB XXXL 5mm, inclianción 7°, cementado 

054-8400-7006 TRK TAB XXXL 6mm, cementado 

054-8400-7009 TRK TAB XXXL 9mm, cementado 

054-8400-7010 TRK TAB XXXL 10mm, inclianción 7°, cementado 

054-8400-7011 TRK TAB XXXL 11mm, cementado 

054-8400-7012 TRK TAB XXXL 12mm, cementado 

054-8400-7015 TRK TAB XXXL 15mm, cementado 
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054-8400-7115 TRK TAB XXXL 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-7016 TRK TAB XXXL 16mm, cementado 

054-8400-7018 TRK TAB XXXL 18mm, cementado 

054-8400-7110 TRK TAB XXXL 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8400-8005 TRK TAB XXXS 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-8006 TRK TAB XXXS 6mm, cementado 

054-8400-8009 TRK TAB XXXS 9mm, cementado 

054-8400-8010 TRK TAB XXXS 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8400-8011 TRK TAB XXXS 11mm, cementado 

054-8400-8012 TRK TAB XXXS 12mm, cementado 

054-8400-8015 TRK TAB XXXS 15mm, cementado 

054-8400-8115 TRK TAB XXXS 5mm,inclinación 16°, cementado 

054-8400-8016 TRK TAB XXXS 16mm, cementado 

054-8400-8018 TRK TAB XXXS 18mm, cementado 

054-8400-8110 TRK TAB XXXS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8401-0006 TRK TAB XXS 6mm, no cementado 

054-8401-0009 TRK TAB XXS 9mm, no cementado 

054-8401-0011 TRK TAB XXS 11mm, no cementado 

054-8401-0012 TRK TAB XXS 12mm, no cementado 

054-8401-0015 TRK TAB XXS 15mm, no cementado 

054-8401-0016 TRK TAB XXS 16mm, no cementado 

054-8401-0018 TRK TAB XXS 18mm, no cementado 

054-8401-1006 TRK TAB XS 6mm, no cementado 

054-8401-1009 TRK TAB XS 9mm, no cementado 
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054-8401-1011 TRK TAB XS 11mm, no cementado 

054-8401-1012 TRK TAB XS 12mm, no cementado 

054-8401-1015 TRK TAB XS 15mm, no cementado 

054-8401-1016 TRK TAB XS 16mm, no cementado 

054-8401-1018 TRK TAB XS 18mm, no cementado 

054-8401-2006 TRK TAB S 6mm, no cementado 

054-8401-2009 TRK TAB S 9mm, no cementado 

054-8401-2011 TRK TAB S 11mm, no cementado 

054-8401-2012 TRK TAB S 12mm, no cementado 

054-8401-2015 TRK TAB S 15mm, no cementado 

054-8401-2016 TRK TAB S 16mm, no cementado 

054-8401-2018 TRK TAB S 18mm, no cementado 

054-8401-3006 TRK TAB M 6mm, no cementado 

054-8401-3009 TRK TAB M 9mm, no cementado 

054-8401-3011 TRK TAB M 11mm, no cementado 

054-8401-3012 TRK TAB M 12mm, no cementado 

054-8401-3015 TRK TAB M 15mm, no cementado 

054-8401-3016 TRK TAB M 16mm, no cementado 

054-8401-3018 TRK TAB M 18mm, no cementado 

054-8401-4006 TRK TAB L 6mm, no cementado 

054-8401-4009 TRK TAB L 9mm, no cementado 

054-8401-4011 TRK TAB L 11mm, no cementado 

054-8401-4012 TRK TAB L 12mm, no cementado 

054-8401-4015 TRK TAB L 15mm, no cementado 
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054-8401-4016 TRK TAB L 16mm, no cementado 

054-8401-4018 TRK TAB L 18mm, no cementado 

054-8401-5006 TRK TAB XL 6mm, no cementado 

054-8401-5009 TRK TAB XL 9mm, no cementado 

054-8401-5011 TRK TAB XL 11mm, no cementado 

054-8401-5012 TRK TAB XL 12mm, no cementado 

054-8401-5015 TRK TAB XL 15mm, no cementado 

054-8401-5016 TRK TAB XL 16mm, no cementado 

054-8401-5018 TRK TAB XL 18mm, no cementado 

054-8401-6006 TRK TAB XXL 6mm, no cementado 

054-8401-6009 TRK TAB XXL 9mm, no cementado 

054-8401-6011 TRK TAB XXL 11mm, no cementado 

054-8401-6012 TRK TAB XXL 12mm, no cementado 

054-8401-6015 TRK TAB XXL 15mm, no cementado 

054-8401-6016 TRK TAB XXL 16mm, no cementado 

054-8401-6018 TRK TAB XXL 18mm, no cementado 

054-8401-7006 TRK TAB XXXL 6mm, no cementado 

054-8401-7009 TRK TAB XXXL 9mm, no cementado 

054-8401-7011 TRK TAB XXXL 11mm, no cementado 

054-8401-7012 TRK TAB XXXL 12mm, no cementado 

054-8401-7015  TRK TAB XXXL 15mm, no cementado 

054-8401-7016 TRK TAB XXXL 16mm, no cementado 

054-8401-7018 TRK TAB XXXL 18mm, no cementado 

054-8401-8006 TRK TAB XXXS 6mm, no cementado 
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054-8401-8009 TRK TAB XXXS 9mm, no cementado 

054-8401-8011 TRK TAB XXXS 11mm, no cementado 

054-8401-8012 TRK TAB XXXS 12mm, no cementado 

054-8401-8015 TRK TAB XXXS 15mm, no cementado 

054-8401-8016 TRK TAB XXXS 16mm, no cementado 

054-8401-8018 TRK TAB XXXS 18mm, no cementado 

054-8404-0006 TRK TAB XXS 6mm, cementado 

054-8404-0009 TRK TAB XXS 9mm, cementado 

054-8404-0011 TRK TAB XXS 11mm,cementado 

054-8404-0012 TRK TAB XXS 12mm, cementado 

054-8404-0015 TRK TAB XXS 15mm, cementado 

054-8404-0016 TRK TAB XXS 16mm, cementado 

054-8404-0018 TRK TAB XXS 18mm, cementado 

054-8404-1006 TRK TAB XS 6mm, cementado 

054-8404-1009 TRK TAB XS 9mm, cementado 

054-8404-1011 TRK TAB XS 11mm, cementado 

054-8404-1012 TRK TAB XS 12mm, cementado 

054-8404-1015 TRK TAB XS 15mm, cementado 

054-8404-1016 TRK TAB XS 16mm, cementado 

054-8404-1018 TRK TAB XS 18mm, cementado 

054-8404-2006 TRK TAB S 6mm, cementado 

054-8404-2009 TRK TAB S 9mm, cementado 

054-8404-2011 TRK TAB S 11mm, cementado 

054-8404-2012 TRK TAB S 12mm, cementado 
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054-8404-2015 TRK TAB S 15mm, cementado 

054-8404-2016 TRK TAB S 16mm, cementado 

054-8404-2018 TRK TAB S 18mm, cementado 

054-8404-3006 TRK TAB M 6mm, cementado 

054-8404-3009 TRK TAB M 9mm, cementado 

054-8404-3011 TRK TAB M 11mm, cementado 

054-8404-3012 TRK TAB M 12mm, cementado 

054-8404-3015 TRK TAB M 15mm, cementado 

054-8404-3016 TRK TAB M 16mm, cementado 

054-8404-3018 TRK TAB M 18mm, cementado 

054-8404-4006 TRK TAB L 6mm, cementado 

054-8404-4009 TRK TAB L 9mm, cementado 

054-8404-4011 TRK TAB L 11mm, cementado 

054-8404-4012 TRK TAB L 12mm, cementado 

054-8404-4015 TRK TAB L 15mm, cementado 

054-8404-4016 TRK TAB L 16mm, cementado 

054-8404-4018 TRK TAB L 18mm, cementado 

054-8404-5006 TRK TAB XL 6mm, cementado 

054-8404-5009 TRK TAB XL 9mm, cementado 

054-8404-5011 TRK TAB XL 11mm, cementado 

054-8404-5012 TRK TAB XL 12mm, cementado 

054-8404-5015 TRK TAB XL 15mm, cementado 

054-8404-5016 TRK TAB XL 16mm, cementado 

054-8404-5018 TRK TAB XL 18mm, cementado 
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054-8404-6006 TRK TAB XXL 6mm, cementado 

054-8404-6009 TRK TAB XXL 9mm, cementado 

054-8404-6011 TRK TAB XXL 11mm, cementado 

054-8404-6012 TRK TAB XXL 12mm, cementado 

054-8404-6015 TRK TAB XXL 15mm, cementado 

054-8404-6016 TRK TAB XXL 16mm, cementado 

054-8404-6018 TRK TAB XXL 18mm, cementado 

054-8404-7006 TRK TAB XXXL 6mm, cementado 

054-8404-7009 TRK TAB XXXL 9mm, cementado 

054-8404-7011 TRK TAB XXXL 11mm, cementado 

054-8404-7012 TRK TAB XXXL 12mm, cementado 

054-8404-7015 TRK TAB XXXL 15mm, cementado 

054-8404-7016 TRK TAB XXXL 16mm, cementado 

054-8404-7018 TRK TAB XXXL 18mm, cementado 

054-8404-8006 TRK TAB XXXS 6mm, cementado 

054-8404-8009 TRK TAB XXXS 9mm, cementado 

054-8404-8011 TRK TAB XXXS 11mm, cementado 

054-8404-8012 TRK TAB XXXS 12mm, cementado 

054-8404-8015 TRK TAB XXXS 15mm, cementado 

054-8404-8016 TRK TAB XXXS 16mm, cementado 

054-8404-8018 TRK TAB XXXS 18mm, cementado 

054-8410-0005 TRK TAB XXXS 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-0010 TRK TAB XXXS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-1005 TRK TAB XXS 5mm, inclinación 10°, cementado 
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054-8410-1010 TRK TAB XXS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-2005 TRK TAB XS 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-2010 TRK TAB XS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-3005 TRK TAB S 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-3010 TRK TAB S 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-4005 TRK TAB M 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-4010 TRK TAB M 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-5005 TRK TAB L 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-5010 TRK TAB L 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-6005 TRK TAB XL 5mm, inclinación 10° cementado 

054-8410-6010 TRK TAB XL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-7005 TRK TAB XL 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-7010 TRK TAB XL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-8005 TRK TAB XXXL 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8410-8010 TRK TAB XXXL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8415-0005 TRK TAB XXXS 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-0010 TRK TAB XXXS 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-1005 TRK TAB XXS 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-1010 TRK TAB XXS 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-2005 TRK TAB XS 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-2010 TRK TAB XS 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-3005 TRK TAB S 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-3010 TRK TAB S 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-4005 TRK TAB M 5mm, inclinación 15°, cementado 
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054-8415-4010 TRK TAB M 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-5005 TRK TAB L 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-5010 TRK TAB L 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-6005 TRK TAB XL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-6010 TRK TAB XL 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-7005 TRK TAB XXL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-7010 TRK TAB XXL 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-8005 TRK TAB XXXL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8415-8010 TRK TAB XXXL 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8500-0005 TRK TAB par XXS 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-0006 TRK TAB par XXS 6mm, cementado 

054-8500-0009 TRK TAB par XXS 9mm, cementado 

054-8500-0010 TRK TAB par XXS 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-0011 TRK TAB par XXS 11mm, cementado 

054-8500-0012 TRK TAB par XXS 12mm, cementado 

054-8500-0015 TRK TAB par XXS 15mm, cementado 

054-8500-0115 TRK TAB par XXS 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-0016 TRK TAB par XXS 16mm, cementado 

054-8500-0018 TRK TAB par XXS 18mm, cementado 

054-8500-0110 TRK TAB par XXS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-1005 TRK TAB par XS 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-1006 TRK TAB par XS 6mm, cementado 

054-8500-1009 TRK TAB par XS 9mm, cementado 

054-8500-1010 TRK TAB par XS 10mm, inclinación 7°, cementado 
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054-8500-1011 TRK TAB par XS 11mm, cementado 

054-8500-1012 TRK TAB par XS 12mm, cementado 

054-8500-1015 TRK TAB par XS 15mm, cementado 

054-8500-1115 TRK TAB par XS 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-1016 TRK TAB par XS 16mm, cementado 

054-8500-1018 TRK TAB par XS 18mm, cementado 

054-8500-1110 TRK TAB par XS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-2005 TRK TAB par S 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-2006 TRK TAB par S 6mm, cementado 

054-8500-2009 TRK TAB par S 9mm, cementado 

054-8500-2010 TRK TAB par S 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-2011 TRK TAB par S 11mm, cementado 

054-8500-2012 TRK TAB par S 12mm, cementado 

054-8500-2015 TRK TAB par S 15mm, cementado 

054-8500-2115 TRK TAB par S 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-2016 TRK TAB par S 16mm, cementado 

054-8500-2018 TRK TAB par S 18mm, cementado 

054-8500-2110 TRK TAB par S 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-3005 TRK TAB par M 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-3006 TRK TAB par M 6mm, cementado 

054-8500-3009 TRK TAB par M 9mm, cementado 

054-8500-3010 TRK TAB par M 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-3011 TRK TAB par M 11mm,  cementado 

054-8500-3012 TRK TAB par M 12mm, cementado 
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054-8500-3015 TRK TAB par M 15mm, cementado 

054-8500-3115 TRK TAB par M 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-3016 TRK TAB par M 16mm, cementado 

054-8500-3018 TRK TAB par M 18mm, cementado 

054-8500-3110 TRK TAB par M 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-4005 TRK TAB par L 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-4006 TRK TAB par L 6mm, cementado 

054-8500-4009 TRK TAB par L 9mm, cementado 

054-8500-4010 TRK TAB par L 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-4011 TRK TAB par L 11mm, cementado 

054-8500-4012 TRK TAB par L 12mm, cementado 

054-8500-4015 TRK TAB par L 15mm, cementado 

054-8500-4115 TRK TAB par L 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-4016 TRK TAB par L 16mm, cementado 

054-8500-4018 TRK TAB par L 18mm, cementado 

054-8500-4110 TRK TAB par L 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-5005 TRK TAB par XL 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-5006 TRK TAB par XL 6mm, cementado 

054-8500-5009 TRK TAB par XL 9mm, cementado 

054-8500-5010 TRK TAB par XL 10mm, inclinación 7°,cementado 

054-8500-5011 TRK TAB par XL 11mm, cementado 

054-8500-5012 TRK TAB par XL 12mm, cementado 

054-8500-5015 TRK TAB par XL 15mm, cementado 

054-8500-5115 TRK TAB par XL 5mm, inclinación 16°, cementado 
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054-8500-5016 TRK TAB par XL 16mm, cementado 

054-8500-5018 TRK TAB par XL 18mm, cementado 

054-8500-5110 TRK TAB par XL 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-6005 TRK TAB par XXL 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-6006 TRK TAB par XXL 6mm, cementado 

054-8500-6009 TRK TAB par XXL 9mm, cementado 

054-8500-6010 TRK TAB par XXL 10mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-6011 TRK TAB par XXL 11mm, cementado 

054-8500-6012 TRK TAB par XXL 12mm, cementado 

054-8500-6015 TRK TAB par XXL 15mm, cementado 

054-8500-6115 TRK TAB par XXL 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-6016 TRK TAB par XXL 16mm, cementado 

054-8500-6018 TRK TAB par XXL 18mm, cementado 

054-8500-6110 TRK TAB par XXL 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-7005 TRK TAB par XXXL 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-7006 TRK TAB par XXXL 6mm, cementado 

054-8500-7009 TRK TAB par XXXL 9mm, cementado 

054-8500-7010 TRK TAB par XXXL 10mm, inclianción 7°, cementado 

054-8500-7011 TRK TAB par XXXL 11mm, cementado 

054-8500-7012 TRK TAB par XXXL 12mm, cementado 

054-8500-7015 TRK TAB par XXXL 15mm, cementado 

054-8500-7115 TRK TAB par XXXL 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-7016 TRK TAB par XXXL 16mm, cementado 

054-8500-7018 TRK TAB par XXXL 18mm, cementado 
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054-8500-7110 TRK TAB par XXXL 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-8005 TRK TAB par XXXS 5mm, inclinación 7°, cementado 

054-8500-8006 TRK TAB par XXXS 6mm, cementado 

054-8500-8009 TRK TAB par XXXS 9mm, cementado 

054-8500-8010 TRK TAB par XXXS 10mm, cementado 

054-8500-8011 TRK TAB par XXXS 11mm, cementado 

054-8500-8012 TRK TAB par XXXS 12mm, cementado 

054-8500-8015 TRK TAB par XXXS 15mm, cementado 

054-8500-8115 TRK TAB par XXXS 5mm, inclinación 16°, cementado 

054-8500-8016 TRK TAB par XXXS 16mm, cementado 

054-8500-8018 TRK TAB par XXXS 18mm, cementado 

054-8500-8110 TRK TAB par XXXS 10mm, inclinación 16°, cementado 

054-8510-0005 TRK TAB par XXXS 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-0010 TRK TAB par XXXS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-1005 TRK TAB par XXXS 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-1010 TRK TAB par XXXS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-2005 TRK TAB par XS 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-2010 TRK TAB par XS 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-3005 TRK TAB par S 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-3010 TRK TAB par S 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-4005 TRK TAB par M 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-4010 TRK TAB par M 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-5005 TRK TAB par L 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-5010 TRK TAB par L 10mm, inclinación 10°, cementado 
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054-8510-6005 TRK TAB par XL 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-6010 TRK TAB par XL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-7005 TRK TAB par XXL 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-7010 TRK TAB par XXL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-8005 TRK TAB par XXXL 5mm, inclinación 10°, cementado 

054-8510-8010 TRK TAB par XXXL 10mm, inclinación 10°, cementado 

054-8515-0005 TRK TAB par XXXS 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-0010 TRK TAB par XXXS 10mm, inclinación 15° cementado 

054-8515-1005 TRK TAB par XXS 5mm, inclinación 15° cementado 

054-8515-1010 TRK TAB par XXS 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-2005 TRK TAB par XS 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-2010 TRK TAB par XS 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-3005 TRK TAB par S 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-3010 TRK TAB par S 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-4005 TRK TAB par M 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-4010 TRK TAB par M 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-5005 TRK TAB par L 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-5010 TRK TAB par L 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-6005 TRK TAB par XL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-6010 TRK TAB par XL 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-7005 TRK TAB par XXL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-7010 TRK TAB par XXL 10mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-8005 TRK TAB par XXXL 5mm, inclinación 15°, cementado 

054-8515-8010 TRK TAB par XXXL 10mm, inclinación 15°, cementado 
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054-9415-0001 Adaptador para vástago de revisión 5,9 grados 

054-9415-0002 Adaptador para vástago de revisión 7 grados 

 Sistema Modular de Rodilla FUTURE  

050-1311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-S derecho, 

cementado 

050-1311-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-S derecho, 

cementado 

050-1311-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-S derecho, 

cementado 

050-1311-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S derecho, 

cementado 

050-1311-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M derecho, 

cementado 

050-1311-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L derecho, 

cementado 

050-1311-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-L derecho, 

cementado 

050-1311-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL derecho, 

cementado 

050-1311-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL derecho, 

cementado 

050-1311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-S izquierdo, 

cementado 
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050-1312-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-S izquierdo, 

cementado 

050-1312-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-S izquierdo, 

cementado 

050-1312-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S izquierdo, 

cementado 

050-1312-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M izquierdo, 

cementado 

050-1312-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L izquierdo, 

cementado 

050-1312-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-L izquierdo, 

cementado 

050-1312-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-L izquierdo, 

cementado 

050-1312-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-L izquierdo, 

cementado 

050-1321-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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050-1321-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1321-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE XS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 
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050-1322-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1322-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

050-1331-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1331-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 
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050-1332-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE XS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-1332-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE XS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 
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050-2311-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2311-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE Xs – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 
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050-2312-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-2312-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

050-3311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-S derecho, 

cementado 

050-3311-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-S derecho, 

cementado 

050-3311-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-S derecho, 

cementado 

050-3311-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S derecho, 

cementado 

050-3311-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M derecho, 

cementado 

050-3311-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L derecho, 

cementado 

050-3311-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-L derecho, 

cementado 

050-3311-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXL derecho, 

cementado 

050-3311-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXXL derecho, 

cementado 

050-3312-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-S izquierdo, 

cementado 
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050-3312-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-S izquierdo, 

cementado 

050-3312-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-S izquierdo, 

cementado 

050-3312-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE S izquierdo, 

cementado 

050-3312-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE M izquierdo, 

cementado 

050-3312-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE L izquierdo, 

cementado 

050-3312-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE X-L izquierdo, 

cementado 

050-3312-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE XX-L izquierdo, 

cementado 

050-3312-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE XXX-L izquierdo, 

cementado 

050-3410-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, 

cementado 

050-3410-0001 Tornillo de bandeja tibial modular FUTURE KNEE M 8 

050-3410-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, 

cementado 

050-3410-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, 

cementado 



 

 151 

050-3410-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, 

cementado 

050-3410-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, 

cementado 

050-3410-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, 

cementado 

050-3410-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, 

cementado 

050-3410-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, 

cementado 

050-3410-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, 

cementado 

050-3411-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXS, 

cementado 

050-3411-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXS, 

cementado 

050-3411-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XS, 

cementado 

050-3411-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE S, 

cementado 

050-3411-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE M, 

cementado 

050-3411-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE L, 

cementado 
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050-3411-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XL, 

cementado 

050-3411-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXL, 

cementado 

050-3411-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXL, 

cementado 

050-3414-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, 

cementado 

050-3414-0001 Tornillo para bandeja tibial modular FUTURE KNEE M 8 

050-3414-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, 

cementado 

050-3414-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, 

cementado 

050-3414-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, 

cementado 

050-3414-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, 

cementado 

050-3414-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, 

cementado 

050-3414-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, 

cementado 

050-3414-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, 

cementado 
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050-3414-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, 

cementado 

050-3415-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXS, 

cementado 

050-3415-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXS, 

cementado 

050-3415-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XS, 

cementado 

050-3415-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE S, 

cementado 

050-3415-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE M, 

cementado 

050-3415-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE L, 

cementado 

050-3415-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XL, 

cementado 

050-3415-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXL, 

cementado 

050-3415-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXL, 

cementado 

050-3420-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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050-3420-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, no 

cementado con recubrimiento tPS 

050-3420-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3420-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE S, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE M, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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050-3421-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3421-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, no 

cementado con recubrimieto TPS 

050-3424-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3424-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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050-3424-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XS, no 

cementado con recubrimieto TPS 

050-3425-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE S, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE M, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3425-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3514-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XX-S 

050-3514-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XXX-S 
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050-3514-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN X-S 

050-3514-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN S 

050-3514-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN M 

050-3514-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN L 

050-3514-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN X-L 

050-3514-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XX-L 

050-3514-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XXX-L 

050-3515-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XX-S 

050-3515-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XXX-S 

050-3515-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN X-S 

050-3515-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN S 

050-3515-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN M 
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050-3515-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN L 

050-3515-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN X-L 

050-3515-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XX-L 

050-3515-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, cementada 

con recubrimiento TIN XXX-L 

050-3524-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XX-S 

050-3524-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XXX-S 

050-3524-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN X-S 

050-3524-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN S 

050-3524-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN M 

050-3524-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN L 

050-3524-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN X-L 

050-3524-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XX-L 
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050-3524-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XXX-L 

050-3525-0000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XX-S 

050-3525-0008 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XXX-S 

050-3525-1000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN X-S 

050-3525-2000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN S 

050-3525-3000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN M 

050-3525-4000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN L 

050-3525-5000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN X-L 

050-3525-6000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XX-L 

050-3525-7000 Bandeja tibial modular sin vástago FUTURE KNEE, no 

cementada con recubrimiento TIN XXX-L 

050-3610-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, 

cementado 

050-3610-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, 

cementado 
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050-3610-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, 

cementado 

050-3610-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, 

cementado 

050-3610-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, 

cementado 

050-3610-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, 

cementado 

050-3610-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, 

cementado 

050-3610-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, 

cementado 

050-3610-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, 

cementado 

050-3620-0000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-0008 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-1000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-2000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE S, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-3000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE M, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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050-3620-4000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-5000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-6000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-3620-7000 Bandeja tibial modular con vástago FUTURE KNEE XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

050-4500-0108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 8 mm 

050-4500-0110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 10mm 

050-4500-0112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 12mm 

050-4500-0115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 15mm 

050-4500-0118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 18mm 

050-4500-0120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 20mm 

050-4500-0122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 22mm 

050-4500-1108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 8mm 

050-4500-1110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 10mm 

050-4500-1112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 12mm 

050-4500-1115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 15mm 

050-4500-1118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 18mm 

050-4500-1120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 20mm 

050-4500-1122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 22mm 

050-4500-2108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 8mm 

050-4500-2110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 10mm 
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050-4500-2112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 12mm 

050-4500-2115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 15mm 

050-4500-2118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 18mm 

050-4500-2120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 20mm 

050-4500-2122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 22mm 

050-4500-3108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M  8mm 

050-4500-3110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 10mm 

050-4500-3112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 12mm 

050-4500-3115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 15mm 

050-4500-3118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 18 mm 

050-4500-3120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 20mm 

050-4500-3122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 22mm 

050-4500-4108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 8mm 

050-4500-4110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 10mm 

050-4500-4112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 12mm 

050-4500-4115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 15mm 

050-4500-4118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 18mm 

050-4500-4120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 20mm 

050-4500-4122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 22mm 

050-4500-5108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 8mm 

050-4500-5110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 10mm 

050-4500-5112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 12mm 

050-4500-5115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 15mm 

050-4500-5118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 18mm 



 

 163 

050-4500-5120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 20mm 

050-4500-5122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 22mm 

050-4500-6108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 8mm 

050-4500-6110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 10mm 

050-4500-6112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 12mm 

050-4500-6115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 15mm 

050-4500-6118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 18mm 

050-4500-6120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 20mm 

050-4500-6122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 22mm 

050-4500-7108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 8mm 

050-4500-7110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 10mm 

050-4500-7112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 12mm 

050-4500-7115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 15mm 

050-4500-7118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 18mm 

050-4500-7120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 20mm 

050-4500-7122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 22mm 

050-4500-8108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 8mm 

050-4500-8110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 10mm 

050-4500-8112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 12mm 

050-4500-8115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 15mm 

050-4500-8118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 18mm 

050-4500-8120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 20mm 

050-4500-8122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 22mm 
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050-5410-0000 Vástago para bandeja tibial modular, cementado FUTURE 

KNEE  

050-5414-0000 Vástago para bandeja tibial modular, cementado FUTURE 

KNEE  

050-5420-0000 Vástago para bandeja tibial modular, no cementado FUTURE 

KNEE  

050-5424-0000 Vástago para bandeja tibial modular, no cementado FUTURE 

KNEE  

050-5500-0001 Brazo vástago para bandeja tibial modular de revisión con 

tornillo  

050-5500-0108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 8mm 

050-5500-0110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 10mm 

050-5500-0112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 12mm 

050-5500-0115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 15mm 

050-5500-0118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 18mm 

050-5500-0120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 20mm 

050-5500-0122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-S 22mm 

050-5500-1108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 8mm 

050-5500-1110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 10mm 

050-5500-1112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 12mm 

050-5500-1115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 15mm 

050-5500-1118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 18mm 

050-5500-1120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 20mm 

050-5500-1112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-S 22mm 
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050-5500-2108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 8mm 

050-5500-2110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 10mm 

050-5500-2112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 12mm 

050-5500-2115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 15mm 

050-5500-2118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 18mm 

050-5500-2120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 20mm 

050-5500-2122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE S 22mm 

050-5500-3108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 8mm 

050-5500-3110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 10mm 

050-5500-3112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 12mm 

050-5500-3115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 15mm 

050-5500-3118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 18mm 

050-5500-3120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 20mm 

050-5500-3122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE M 22mm 

050-5500-4108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 8mm 

050-5500-4110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 10mm 

050-5500-4112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 12mm 

050-5500-4115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 15mm 

050-5500-4118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 18mm 

050-5500-4120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 20mm 

050-5500-4122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE L 22mm 

050-5500-5108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 8mm 

050-5500-5110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 10mm 

050-5500-5112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 12mm 
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050-5500-5115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 15mm 

050-5500-5118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 18mm 

050-5500-5120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 20mm 

050-5500-5122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE X-L 22mm 

050-5500-6108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 8mm 

050-5500-6110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 10mm 

050-5500-6112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 12mm 

050-5500-6115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 15mm 

050-5500-6118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 18mm 

050-5500-6120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 20mm 

050-5500-6122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XX-L 22mm 

050-5500-7108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 8mm 

050-5500-7110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 10mm 

050-5500-7112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 12mm 

050-5500-7115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 15mm 

050-5500-7118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 18mm 

050-5500-7120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 20mm 

050-5500-7122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-L 22mm 

050-5500-8108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 8mm 

050-5500-8110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 10mm 

050-5500-8112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 12mm 

050-5500-8115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 15mm 

050-5500-8118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 18mm 

050-5500-8120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 20mm 
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050-5500-8122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE XXX-S 22mm 

050-5614-0000 Vástago para bandeja tibial modular, cementado con 

recubrimiento TIN FUTURE KNEE  

050-5624-0000 Inserto tibial primario FUTURE KNEE  

056-1311-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-S derecho, 

cementado 

056-1311-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-S derecho, 

cementado 

056-1311-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-S derecho, 

cementado 

050-1311-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S derecho, 

cementado 

056-1311-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M derecho, 

cementado 

056-1311-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L derecho, 

cementado 

056-1311-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-L derecho, 

cementado 

056-1311-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL derecho, 

cementado 

056-1311-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL derecho, 

cementado 

056-1312-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-S izquierdo, 

cementado 
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056-1312-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-S izquierdo, 

cementado 

056-1312-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-S izquierdo, 

cementado 

056-1312-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S izquierdo, 

cementado 

056-1312-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M izquierdo, 

cementado 

056-1312-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L izquierdo, 

cementado 

056-1312-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-L izquierdo, 

cementado 

056-1312-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-L izquierdo, 

cementado 

056-1312-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-L izquierdo, 

cementado 

056-1321-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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056-1321-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1321-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 
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056-1322-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1322-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TPS 

056-1331-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1331-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 
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056-1332-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-1332-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 
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056-2311-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2311-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

054-2312-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 
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056-2312-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-2312-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

056-3311-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-S – derecho, 

cementado 

056-3311-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-S – derecho, 

cementado 

056-3311-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-S – derecho, 

cementado 

056-3311-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – derecho, 

cementado 

056-3311-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – derecho, 

cementado 

056-3311-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – derecho, 

cementado 

056-3311-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-L – derecho, 

cementado 

056-3311-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXL – derecho, 

cementado 

056-3311-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXXL– derecho, 

cementado 

056-3312-0254 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-S – 

izquierdo, cementado 
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056-3312-0258 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-S – izquierdo, 

cementado 

056-3312-1262 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-S –  izquierdo, 

cementado 

056-3312-2266 Componente femoral P/S FUTURE KNEE S – izquierdo, 

cementado 

056-3312-3270 Componente femoral P/S FUTURE KNEE M – izquierdo, 

cementado 

056-3312-4274 Componente femoral P/S FUTURE KNEE L – izquierdo, 

cementado 

056-3312-5278 Componente femoral P/S FUTURE KNEE X-L –  izquierdo, 

cementado 

056-3312-6282 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XX-L –  izquierdo, 

cementado 

056-3312-7286 Componente femoral P/S FUTURE KNEE XXX-L – 

izquierdo, cementado 

056-4500-0208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 8mm 

056-4500-0210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 10mm 

056-4500-0212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 12mm 

056-4500-0215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 15mm 

056-4500-0218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 18mm 

056-4500-0220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 20mm 

056-4500-0222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 22mm 

056-4500-1208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 8mm 
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056-4500-1210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 10mm 

056-4500-1212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 12mm 

056-4500-1215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 15mm 

056-4500-1218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 18mm 

056-4500-1220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 20mm 

056-4500-1222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 22mm 

056-4500-2208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 8mm 

056-4500-2210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 10mm 

056-4500-2212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 12mm 

056-4500-2215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 15mm 

056-4500-2218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 18mm 

056-4500-2220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 20mm 

056-4500-2222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 22mm 

056-4500-3208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 8mm 

056-4500-3210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 10mm 

056-4500-3212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 12mm 

056-4500-3215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 15mm 

056-4500-3218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 18mm 

056-4500-3220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 20mm 

056-4500-3222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 22mm 

056-4500-4208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 8mm 

056-4500-4210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 10mm 

056-4500-4212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 12mm 

056-4500-4215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 15mm 
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056-4500-4218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 18mm 

056-4500-4220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 20mm 

056-4500-4222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 22mm 

056-4500-5208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 8mm 

056-4500-5210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 10mm 

056-4500-5212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 12mm 

056-4500-5215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 15mm 

056-4500-5218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 18mm 

056-4500-5220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 20mm 

056-4500-5222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 22mm 

056-4500-6208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 8mm 

056-4500-6210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 10mm 

056-4500-6212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 12mm 

056-4500-6215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 15mm 

056-4500-6218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 18mm 

056-4500-6220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 20mm 

056-4500-6222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 22mm 

056-4500-7208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 8mm 

056-4500-7210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 10mm 

056-4500-7212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 12mm 

056-4500-7215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 15mm 

056-4500-7218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 18mm 

056-4500-7220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 20mm 

056-4500-7222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 22mm 
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056-4500-8208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 8mm 

056-4500-8210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 10mm 

056-4500-8212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 12mm 

056-4500-8215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 15mm 

056-4500-8218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 18mm 

056-4500-8220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 20mm 

056-4500-8222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 22mm 

056-5500-0208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 8mm 

056-5500-0210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 10mm 

056-5500-0212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 12mm 

056-5500-0215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 15mm 

056-5500-0218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 18mm 

056-5500-0220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 20mm 

056-5500-0222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-S 22mm 

056-5500-1208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 8mm 

056-5500-1210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 10mm 

056-5500-1212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 12mm 

056-5500-1215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 15mm 

056-5500-1218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 18mm 

056-5500-1220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 20mm 

056-5500-1222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-S 22mm 

056-5500-2208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 8mm 

056-5500-2210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 10mm 

056-5500-2212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 12mm 
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056-5500-2215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 15mm 

056-5500-2218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 18mm 

056-5500-2220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 20mm 

056-5500-2222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE S 22mm 

056-5500-3208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 8mm 

056-5500-3210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 10mm 

056-5500-3212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 12mm 

056-5500-3215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 15mm 

056-5500-3218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 18mm 

056-5500-3220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 20mm 

056-5500-3222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE M 22mm 

056-5500-4208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 8mm 

056-5500-4210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 10mm 

056-5500-4212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 12mm 

056-5500-4215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 15mm 

056-5500-4218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 18mm 

056-5500-4220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 20mm 

056-5500-4222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE L 22mm 

056-5500-5208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 8mm 

056-5500-5210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 10mm 

056-5500-5212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 12mm 

056-5500-5215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 15mm 

056-5500-5218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 18mm 

056-5500-5220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 20mm 
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056-5500-5222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE X-L 22mm 

056-5500-6208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 8mm 

056-5500-6210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 10mm 

056-5500-6212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 12mm 

056-5500-6215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 15mm 

056-5500-6218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 18mm 

056-5500-6220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 20mm 

056-5500-6222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XX-L 22mm 

056-5500-7208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 8mm 

056-5500-7210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 10mm 

056-5500-7212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 12mm 

056-5500-7215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 15mm 

056-5500-7218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 18mm 

056-5500-7220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 20mm 

056-5500-7222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-L 22mm 

056-5500-8208 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 8mm 

056-5500-8210 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 10mm 

056-5500-8212 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 12mm 

056-5500-8215 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 15mm 

056-5500-8218 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 18mm 

056-5500-8220 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 20mm 

056-5500-8222 Inserto tibial P/S FUTURE KNEE XXX-S 22mm 

062-3410-0000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXS, 

cementada 



 

 180 

062-3410-1000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XS, 

cementada 

062-3410-2000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE S, 

cementada 

062-3410-3000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE M, 

cementada 

062-3410-4000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE L, 

cementada 

062-3410-5000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XL, 

cementada 

062-3410-6000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXL, 

cementada 

062-3410-7000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXL, 

cementada 

062-3410-8000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXS, 

cementada 

062-3420-0000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXS, no 

cementada 

062-3420-1000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XS, no 

cementada 

062-3420-2000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE S, no 

cementada 

062-3420-3000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE M, no 

cementada 
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062-3420-4000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE L, no 

cementada 

062-3420-5000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XL, no 

cementada 

062-3420-6000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXL, no 

cementada 

062-3420-7000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXL, no 

cementada 

062-3420-8000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXS, no 

cementada 

062-3514-0000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXS, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-1000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XS, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-2000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE S, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-3000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE M, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-4000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE L, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-5000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XL, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-6000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXL, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 
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062-3514-7000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXL, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3514-8000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXS, 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-0000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXS, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-1000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XS, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-2000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE S, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-3000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE M, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-4000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE L, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillos de fijación 

062-3524-5000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XL, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-6000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXL, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-7000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXL, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-3524-8000 Bandeja tibial giratoria MODULAR FUTURE KNEE XXXS, no 

cementada con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

062-4500-0208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

8mm 
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062-4500-0210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

10mm 

062-4500-0212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

12mm 

062-4500-0215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

15mm 

062-4500-0218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

18mm 

062-4500-0220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

20mm 

062-4500-1208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

8mm 

062-4500-1210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

10mm 

062-4500-1212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

12mm 

062-4500-1215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

15mm 

062-4500-1218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

18mm 

062-4500-1220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

20mm 

062-4500-2208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

8mm 



 

 184 

062-4500-2210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

10mm 

062-4500-2212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

12mm 

062-4500-2215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

15mm 

062-4500-2218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

18mm 

062-4500-2220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

20mm 

062-4500-3208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

8mm 

062-4500-3210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

10mm 

062-4500-3212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

12mm 

062-4500-3215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

15mm 

062-4500-3218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

18mm 

062-4500-3220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

20mm 

062-4500-4208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

8mm 
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062-4500-4210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

10mm 

062-4500-4212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

12mm 

062-4500-4215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

15mm 

062-4500-4218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

18mm 

062-4500-4220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

20mm 

062-4500-5208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

8mm 

062-4500-5210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

10mm 

062-4500-5212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

12mm 

062-4500-5215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

15mm 

062-4500-5218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

18mm 

062-4500-5220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

20mm 

062-4500-6208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

8mm 
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062-4500-6210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

10mm 

062-4500-6212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

12mm 

062-4500-6215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

15mm 

062-4500-6218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

18mm 

062-4500-6220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

20mm 

062-4500-7208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 8mm 

062-4500-7210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 10mm 

062-4500-7212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 12mm 

062-4500-7215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 15mm 

062-4500-7218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 18mm 

062-4500-7220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 20mm 

062-4500-8208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 8mm 
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062-4500-8210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 10mm 

062-4500-8212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 12mm 

062-4500-8215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 15mm 

062-4500-8218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 18mm 

062-4500-8220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 20mm 

062-4501-0208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 8mm 

062-4501-0210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

10mm 

062-4501-0212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

12mm 

062-4501-0215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

15mm 

062-4501-0218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

18mm 

062-4501-0220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

20mm 

062-4501-1208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 8mm 

062-4501-1210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 10mm 

062-4501-1212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 12mm 
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062-4501-1215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 15mm 

062-4501-1218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 18mm 

062-4501-1220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 20mm 

062-4501-2208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 8mm 

062-4501-2210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 10mm 

062-4501-2212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 12mm 

062-4501-2215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 15mm 

062-4501-2218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 18mm 

062-4501-2220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 20mm 

062-4501-3208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 8mm 

062-4501-3210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 10mm 

062-4501-3212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 12mm 

062-4501-3215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 15mm 

062-4501-3218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 18mm 

062-4501-3220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 20mm 

062-4501-4208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 8mm 

062-4501-4210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 10mm 

062-4501-4212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 12mm 

062-4501-4215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 15mm 

062-4501-4518 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 18mm 

062-4501-4520 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 20mm 

062-4501-5208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 8mm 

062-4501-5210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 10mm 

062-4501-5212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 12mm 



 

 189 

062-4501-5215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 15mm 

062-4501-5218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 18mm 

062-4501-5220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 20mm 

062-4501-6208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 8mm 

062-4501-6210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

10mm 

062-4501-6212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

12mm 

062-4501-6215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

15mm 

062-4501-6218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

18mm 

062-4501-6220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

20mm 

062-4501-7208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

8mm 

062-4501-7210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

10mm 

062-4501-7212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

12mm 

062-4501-7215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

15mm 

062-4501-7218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

18mm 
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062-4501-7220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

20mm 

062-4501-8208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

8mm 

062-4501-8210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

10mm 

062-4501-8212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

12mm 

062-4501-8215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

15mm 

062-4501-8218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

18mm 

062-4501-8220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

20mm 

062-5500-0208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

8mm 

062-5500-0210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

10mm 

062-5500-0212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

12mm 

062-5500-0215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

15mm 

062-5500-0218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

18mm 
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062-5500-0220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

20mm 

062-5500-1208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

8mm 

062-5500-1210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

10mm 

062-5500-1212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

12mm 

062-5500-1215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

15mm 

062-5500-1218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

18mm 

062-5500-1220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 

20mm 

062-5500-2208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

8mm 

062-5500-2210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

10mm 

062-5500-2212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

12mm 

062-5500-2215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

15mm 

062-5500-2218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

18mm 
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062-5500-2220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 

20mm 

062-5500-3208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

8mm 

062-5500-3210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

10mm 

062-5500-3212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

12mm 

062-5500-3215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

15mm 

062-5500-3218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

18mm 

062-5500-3220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 

20mm 

062-5500-4208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

8mm 

062-5500-4210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

10mm 

062-5500-4212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

12mm 

062-5500-4215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

15mm 

062-5500-4218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

18mm 
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062-5500-4220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 

20mm 

062-5500-5208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

8mm 

062-5500-5210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

10mm 

062-5500-5212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

12mm 

062-5500-5215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

15mm 

062-5500-5218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

18mm 

062-5500-5220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 

20mm 

062-5500-6208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

8mm 

062-5500-6210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

10mm 

062-5500-6212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

12mm 

062-5500-6215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

15mm 

062-5500-6218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

18mm 
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062-5500-6220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

20mm 

062-5500-7208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 8mm 

062-5500-7210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 10mm 

062-5500-7212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 12mm 

062-5500-7215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 15mm 

062-5500-7218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 18mm 

062-5500-7220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

L 20mm 

062-5500-8208 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 8mm 

062-5500-8210 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 10mm 

062-5500-8212 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 12mm 

062-5500-8215 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 15mm 

062-5500-8218 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 18mm 
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062-5500-8220 Inserto tibial P/S giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-

S 20mm 

062-5501-0208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 8mm 

062-5501-0210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

10mm 

062-5501-0212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

12mm 

062-5501-0215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

15mm 

062-5501-0218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

18mm 

062-5501-0220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-S 

20mm 

062-5501-1208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 8mm 

062-5501-1210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 10mm 

062-5501-1212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 12mm 

062-5501-1215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 15mm 

062-5501-1218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 18mm 

062-5501-1220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-S 20mm 

062-5501-2208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 8mm 

062-5501-2210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 10mm 

062-5501-2212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 12mm 

062-5501-2215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 15mm 

062-5501-2218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 18mm 
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062-5501-2220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE S 20mm 

062-5501-3208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 8mm 

062-5501-3210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 10mm 

062-5501-3212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 12mm 

062-5501-3215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 15mm 

062-5501-3218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 18mm 

062-5501-3220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE M 20mm 

062-5501-4208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 8mm 

062-5501-4210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 10mm 

062-5501-4212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 12mm 

062-5501-4215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 15mm 

062-5501-4218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 18mm 

062-5501-4220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE L 20mm 

062-5501-5208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 8mm 

062-5501-5210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 10mm 

062-5501-5212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 12mm 

062-5501-5215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 15mm 

062-5501-5218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 18mm 

062-5501-5220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE X-L 20mm 

062-5501-6208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 8mm 

062-5501-6210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

10mm 

062-5501-6212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

12mm 
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062-5501-6215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

15mm 

062-5501-6218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

18mm 

062-5501-6220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XX-L 

20mm 

062-5501-7208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

8mm 

062-5501-7210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

10mm 

062-5501-7212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

12mm 

062-5501-7215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

15mm 

062-5501-7218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

18mm 

062-5501-7220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-L 

20mm 

062-5501-8208 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

8mm 

062-5501-8210 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

10mm 

062-5501-8212 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

12mm 
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062-5501-8215 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

15mm 

062-5501-8218 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

18mm 

062-5501-8220 Inserto tibial giratorio MODULAR FUTURE KNEE XXX-S 

20mm 

 Sistema Future Knee 1  

058-1311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 

derecho, cementado 

058-1311-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-S 

derecho, cementado 

058-1311-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-S 

derecho, cementado 

058-1311-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S derecho, 

cementado 

058-1311-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M derecho, 

cementado 

058-1311-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L derecho, 

cementado 

058-1311-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-L 

derecho, cementado 

058-1311-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL 

derecho, cementado 
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058-1311-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL 

derecho, cementado 

058-1312-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 

izquierdo, cementado 

058-1312-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-S 

izquierdo, cementado 

058-1312-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-S 

izquierdo, cementado 

058-1312-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S 

izquierdo, cementado 

058-1312-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M 

izquierdo, cementado 

058-1312-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L 

izquierdo, cementado 

058-1312-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-L 

izquierdo, cementado 

058-1312-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-L 

izquierdo, cementado 

058-1312-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 

izquierdo, cementado 

058-1321-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 

derecho, no cementado 

058-1321-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-S 

derecho, no cementado 



 

 200 

058-1321-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-S 

derecho, no cementado 

058-1321-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S derecho, 

no cementado 

058-1321-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M derecho, 

no cementado 

058-1321-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L derecho, 

no cementado 

058-1321-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-L 

derecho, no cementado 

058-1321-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL 

derecho, no cementado 

058-1321-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL 

derecho, no cementado 

058-1322-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 

izquierdo, no cementado 

058-1322-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-S 

izquierdo, no cementado 

058-1322-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-S 

izquierdo, no cementado 

058-1322-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S 

izquierdo, no cementado 

058-1322-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M 

izquierdo, no cementado 
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058-1322-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L 

izquierdo, no cementado 

058-1322-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 X-L 

izquierdo, no cementado 

058-1322-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XX-L 

izquierdo, no cementado 

058-1322-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 

izquierdo, no cementado 

058-1331-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXS – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXS – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XS – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XL – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1331-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL- 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 



 

 202 

058-1331-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL – 

derecho, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXS – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXs – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XS – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XL – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-1332-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL – 

izquierdo, no cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXS – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXS – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 
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058-2311-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XS – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XL – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2311-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL – 

derecho, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-0054 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXS – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-0058 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXS – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-1062 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XS – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-2066 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 S – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-3070 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 M – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 
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058-2312-4074 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 L – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-5078 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XL – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-6082 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXL – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-2312-7086 Componente femoral primario FUTURE KNEE 1 XXXL – 

izquierdo, cementado con recubrimiento TIN 

058-3410-0000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXS, cementado 

058-3410-0008 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXS, cementado 

058-3410-1000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XS, cementado 

058-3410-2000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 S, cementado 

058-3410-3000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 M, cementado 

058-3410-4000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 L, cementado 

058-3410-5000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XL, cementado 

058-3410-6000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXL, cementado 

058-3410-7000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXL, cementado 

058-3420-0000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

058-3420-0008 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXS, no 

cementado con recubrimiento TPS 

058-3420-1000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XS, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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058-3420-2000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 S, no cementado 

con recubrimiento TPS 

058-3420-3000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 M, no cementado 

con recubrimiento TPS 

058-3420-4000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 L, no cementado 

con recubrimiento TPS 

058-3420-5000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

058-3420-6000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

058-3420-7000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXL, no 

cementado con recubrimiento TPS 

058-3510-0000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXS, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-0008 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXS, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-1000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XS, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-2000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 S, cementado con 

recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-3000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 M, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-4000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 L, cementado con 

recubrimiento TIN y tornillo de fijación 
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058-3510-5000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XL, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-6000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXL, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3510-7000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXL, cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-0000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXS, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-0008 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXS, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-1000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XS, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-2000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 S, no cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-3000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 M, no cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-4000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 L, no cementado 

con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-5000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XL, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-6000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXL, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

058-3520-7000 Bandeja tibial de una pieza FUTURE KNEE 1 XXXL, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 
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058-4500-0108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

058-4500-0110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

058-4500-0112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

058-4500-0115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

058-4500-0118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

058-4500-0120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

058-4500-0122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 22mm 

058-4500-1108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

058-4500-1110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

058-4500-1112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

058-4500-1115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

058-4500-1118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

058-4500-1120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

058-4500-1122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 22mm 

058-4500-2108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 8mm 

058-4500-2110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 10mm 

058-4500-2112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 12mm 

058-4500-2115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 15mm 

058-4500-2118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 18mm 

058-4500-2120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 20mm 

058-4500-2122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 22mm 

058-4500-3108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 8mm 

058-4500-3110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 10mm 

058-4500-3112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 12mm 
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058-4500-3115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 15mm 

058-4500-3118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 18mm 

058-4500-3120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 20mm 

058-4500-3122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 22 

058-4500-4108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 8mm 

058-4500-4110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 10mm 

058-4500-4112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 12mm 

058-4500-4115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 15mm 

058-4500-4118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 18mm 

058-4500-4120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 20mm 

058-4500-4122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 22mm 

058-4500-5108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

058-4500-5110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

058-4500-5112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

058-4500-5115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

058-4500-5118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

058-4500-5120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

058-4500-5122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 22mm 

058-4500-6108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

058-4500-6110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

058-4500-6112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

058-4500-6115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

058-4500-6118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

058-4500-6120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 
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058-4500-6122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 22mm 

058-4500-7108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

058-4500-7110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

058-4500-7112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

058-4500-7115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

058-4500-7118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

058-4500-7120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

058-4500-7122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 22mm 

058-4500-8108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

058-4500-8110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

058-4500-8112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

058-4500-8115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

058-4500-8118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

058-4500-8120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

058-4500-8122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 22mm 

058-5500-0108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

058-5500-0110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

058-5500-0112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

058-5500-0115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

058-5500-0118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

058-5500-0120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

058-5500-0122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-S 22mm 

058-5500-1108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

058-5500-1110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 
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058-5500-1112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

058-5500-1115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

058-5500-1118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

058-5500-1120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

058-5500-1122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-S 22mm 

058-5500-2108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 8mm 

058-5500-2110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 10mm 

058-5500-2112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 12mm 

058-5500-2115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 15mm 

058-5500-2118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 18mm 

058-5500-2120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 20mm 

058-5500-2122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 S 22mm 

058-5500-3108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 8mm 

058-5500-3110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 10mm 

058-5500-3112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 12mm 

058-5500-3115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 15mm 

058-5500-3118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 18mm 

058-5500-3120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 20mm 

058-5500-3122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 M 22mm 

058-5500-4108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 8mm 

058-5500-4110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 10mm 

058-5500-4112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 12mm 

058-5500-4115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 15mm 

058-5500-4118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 18mm 
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058-5500-4120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 20mm 

058-5500-4122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 L 22mm 

058-5500-5108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

058-5500-5110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

058-5500-5112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

058-5500-5115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

058-5500-5118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

058-5500-5120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

058-5500-5122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 X-L 22mm 

058-5500-6108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

058-5500-6110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

058-5500-6112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

058-5500-6115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

058-5500-6118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

058-5500-6120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

058-5500-6122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XX-L 22mm 

058-5500-7108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

058-5500-7110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

058-5500-7112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

058-5500-7115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

058-5500-7118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

058-5500-7120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

058-5500-7122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-L 22mm 

058-5500-8108 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 
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058-5500-8110 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

058-5500-8112 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

058-5500-8115 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

058-5500-8118 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

058-5500-8120 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

058-5500-8122 Inserto tibial primario FUTURE KNEE 1 XXX-S 22mm 

059-1311-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S derecho, 

cementado 

059-1311-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S derecho, 

cementado 

 059-1311-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-S derecho, 

cementado 

059-1311-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S derecho, 

cementado 

059-1311-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M derecho, 

cementado 

059-1311-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L derecho, 

cementado 

059-1311-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-L derecho, 

cementado 

059-1311-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL derecho, 

cementado 

059-1311-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL derecho, 

cementado 
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059-1312-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S izquierdo, 

cementado 

059-1312-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S izquierdo, 

cementado 

059-1312-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-S izquierdo, 

cementado 

059-1312-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S izquierdo, 

cementado 

059-1312-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M izquierdo, 

cementado 

059-1312-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L izquierdo, 

cementado 

059-1312-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-L izquierdo, 

cementado 

059-1312-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L izquierdo, 

cementado 

059-1312-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L izquierdo, 

cementado 

059-1321-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S derecho, 

no cementado 

059-1321-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S derecho, no 

cementado 

059-1321-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-S derecho, no 

cementado 
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059-1321-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S derecho, no 

cementado 

059-1321-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M derecho, no 

cementado 

059-1321-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L derecho, no 

cementado 

059-1321-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-L derecho, no 

cementado 

059-1321-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL derecho, no 

cementado 

059-1321-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL derecho, no 

cementado 

059-1322-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S izquierdo, 

no cementado 

059-1322-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S izquierdo, 

no cementado 

059-1322-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-S izquierdo, no 

cementado 

059-1322-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S izquierdo, no 

cementado 

059-1322-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M izquierdo, no 

cementado 

059-1322-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L izquierdo, no 

cementado 
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059-1322-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 X-L izquierdo, no 

cementado 

059-1322-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L izquierdo, 

no cementado 

059-1322-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L izquierdo, 

no cementado 

059-1331-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXS – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XS – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S – derecho, no 

cementado con rcubrimiento TIN 

059-1331-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XL – derecho, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1331-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL – derecho, 

no cementado con recubrimiento TIN 
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059-1332-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XS – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L – izquierdo, no 

cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL- izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-1332-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL – izquierdo, 

no cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XS – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 
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059-2311-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2311-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL – derecho, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-0254 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-0258 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-1262 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XS – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-2266 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 S – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-3270 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 M – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-4274 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 L – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 
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059-2312-5278 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-6282 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-2312-7286 Componente femoral P/S, FUTURE KNEE 1 XXXL – izquierdo, 

cementado con recubrimiento TIN 

059-4500-0208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

059-4500-0210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

059-4500-0212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

059-4500-0215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

059-4500-0218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

059-4500-0220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

059-4500-0222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 22mm 

059-4500-1208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

059-4500-1210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

059-4500-1212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

059-4500-1215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

059-4500-1218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

059-4500-1220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

059-4500-1222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 22mm 

059-4500-2208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

059-4500-2210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

059-4500-2212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

059-4500-2215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 15mm 
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059-4500-2218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

059-4500-2220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 20mm 

059-4500-2222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 22mm 

059-4500-3208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

059-4500-3210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

059-4500-3212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

059-4500-3215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

059-4500-3218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

059-4500-3220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 20mm 

059-4500-3222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 22mm 

059-4500-4208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

059-4500-4210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

059-4500-4212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

059-4500-4215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

059-4500-4218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

059-4500-4220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 20mm 

059-4500-4222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 22mm 

059-4500-5208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

059-4500-5210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

059-4500-5212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

059-4500-5215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

059-4500-5218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

059-4500-5220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

059-4500-5222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 22mm 
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059-4500-6208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

059-4500-6210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

059-4500-6212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

059-4500-6215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

059-4500-6218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

059-4500-6220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

059-4500-6222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 22mm 

059-4500-7208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

059-4500-7210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

059-4500-7212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

059-4500-7215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

059-4500-7218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

059-4500-7220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

059-4500-7222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 22mm 

059-4500-8208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

059-4500-8210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

059-4500-8212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

059-4500-8215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

059-4500-8218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

059-4500-8220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

059-4500-8222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 22mm 

059-5500-0208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

059-5500-0210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 10m 

059-5500-0212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 
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059-5500-0215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

059-5500-0218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

059-5500-0220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

059-5500-0222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-S 22mm 

059-5500-1208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

059-5500-1210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

059-5500-1212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

059-5500-1215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

059-5500-1218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

059-5500-1220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

059-5500-1222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-S 22mm 

059-5500-2208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

059-5500-2210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

059-5500-2212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

059-5500-2215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 15mm 

059-5500-2218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

059-5500-2220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 20mm 

059-5500-2222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 S 22mm 

059-5500-3208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

059-5500-3210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

059-5500-3212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

059-5500-3215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

059-5500-3218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

059-5500-3220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 20mm 
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059-5500-3222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 M 22mm 

059-5500-4208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

059-5500-4210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

059-5500-4212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

059-5500-4215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

059-5500-4218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

059-5500-4220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 20mm 

059-5500-4222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 L 22mm 

059-5500-5208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

059-5500-5210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

059-5500-5212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

059-5500-5215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

059-5500-5218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

059-5500-5220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

059-5500-5222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 X-L 22mm 

059-5500-6208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

059-5500-6210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

059-5500-6212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

059-5500-6215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

059-5500-6218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

059-5500-6220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

059-5500-6222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XX-L 22mm 

059-5500-7208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

059-5500-7210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 
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059-5500-7212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

059-5500-7215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

059-5500-7218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

059-5500-7220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

059-5500-7222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-L 22mm 

059-5500-8208 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

059-5500-8210 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

059-5500-8212 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

059-5500-8215 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

059-5500-8218 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

059-5500-8220 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

059-5500-8222 Inserto tibial P/S, FUTURE KNEE 1 XXX-S 22mm 

063-3410-0000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXS, 

cementado 

063-3410-1000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XS, 

cementado 

063-3410-2000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 S, 

cementado 

063-3410-3000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 M, 

cementado 

063-3410-4000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 L, 

cementado 

063-3410-5000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XL, 

cementado 
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063-3410-6000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXL, 

cementado 

063-3410-7000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXL, cementado 

063-3410-8000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXS, cementado 

063-3420-0000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-1000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-2000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 S, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-3000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 M, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-4000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-5000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XL, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-6000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXL, 

no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-7000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXL, no cementado con recubrimiento TPS 

063-3420-8000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXS, no cementado con recubrimiento TPS 



 

 225 

063-3510-0000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXS, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-1000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XS, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-2000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 S, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-3000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 M, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-4000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 L, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-5000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XL, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-6000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXL, 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-7000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXL, cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3510-8000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXS, cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-0000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXS, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-1000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XS, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-2000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 S, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 
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063-3520-3000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 M, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-4000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 L, no 

cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-5000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XL, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-6000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXL, 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-7000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1 XXXL 

no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-3520-8000 Bandeja tibial giratoria de una pieza, FUTURE KNEE 1

 XXXS, no cementado con recubrimiento TIN y tornillo de fijación 

063-4500-0208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

063-4500-0210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

063-4500-0212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

063-4500-0215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

063-4500-0218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

063-4500-0220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

063-4500-1208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

063-4500-1210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

063-4500-1212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

063-4500-1215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

063-4500-1218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

063-4500-1220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 
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063-4500-2208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

063-4500-2210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

063-4500-2212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

063-4500-2215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 15mm 

063-4500-2218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

063-4500-2220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 20mm 

063-4500-3208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

063-4500-3210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

063-4500-3212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

063-4500-3215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

063-4500-3218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

063-4500-3220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 20mm 

063-4500-4208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

063-4500-4210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

063-4500-4212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

063-4500-4215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

063-4500-4218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

063-4500-4220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 20mm 

063-4500-5208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

063-4500-5210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

063-4500-5212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

063-4500-5215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

063-4500-5218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

063-4500-5220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 
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063-4500-6208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

063-4500-6210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

063-4500-6212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

063-4500-6215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

063-4500-6218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

063-4500-6220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

063-4500-7208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

063-4500-7210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

063-4500-7212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

063-4500-7215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

063-4500-7218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

063-4500-7220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

063-4500-8208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

063-4500-8210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

063-4500-8212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

063-4500-8215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

063-4500-8218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

063-4500-8220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

063-4501-0208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

063-4501-0210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

063-4501-0212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

063-4501-0215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

063-4501-0218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

063-4501-0220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 
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063-4501-1208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

063-4501-1210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

063-4501-1212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

063-4501-1215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

063-4500-1218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

063-4501-1220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

063-4501-2208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

063-4501-2210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

063-4501-2212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

063-4501-2215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 15mm 

063-4501-2218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

063-4501-2220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 S 20mm 

063-4501-3208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

063-4501-3210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

063-4501-3212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

063-4501-3215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

063-4501-3218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

063-4501-3220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 M 20mm 

063-4501-4208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

063-4501-4210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

063-4501-4212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

063-4501-4215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

063-4501-4218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

063-4501-4220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 L 20mm 
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063-4501-5208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

063-4501-5210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

063-4501-5212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

063-4501-5215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

063-4501-5218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

063-4501-5220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

063-4501-6208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

063-4501-6210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

063-4501-6212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

063-4501-6215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

063-4501-6218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

063-4501-6220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

063-4501-7208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

063-4501-7210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

063-4501-7212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

063-4501-7215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

063-4501-7218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

063-4501-7220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

063-4501-8208 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

063-4501-8210 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

063-4501-8212 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

063-4501-8215 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

063-4501-8218 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

063-4501-8220 Inserto tibial giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 
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063-5500-0208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

063-5500-0210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

063-5500-0212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

063-5500-0215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

063-5500-0218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

063-5500-0220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

063-5500-1208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

063-5500-1210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

063-5500-1212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

063-5500-1215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

063-5500-1218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

063-5500-1220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

063-5500-2208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

063-5500-2210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

063-5500-2212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

063-5500-2215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 15mm 

063-5500-2218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

063-5500-2220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 S 20mm 

063-5500-3208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

063-5500-3210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

063-5500-3212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

063-5500-3215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

063-5500-3218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

063-5500-3220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 M 20mm 
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063-5500-4208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

063-5500-4210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

063-5500-4212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

063-5500-4215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

063-5500-4218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

063-5500-4220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 L 20mm 

063-5500-5208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

063-5500-5210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

063-5500-5212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

063-5500-5215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

063-5500-5218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

063-5500-5220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

063-5500-6208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

063-5500-6210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

063-5500-6212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

063-5500-6215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

063-5500-6218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

063-5500-6220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 

063-5500-7208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

063-5500-7210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

063-5500-7212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

063-5500-7215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

063-5500-7218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

063-5500-7220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 
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063-5500-8208 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

063-5500-8210 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

063-5500-8212 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

063-5500-8215 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

063-5500-8218 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

063-5500-8220 Inserto tibial P/S giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

063-5501-0208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 8mm 

063-5501-0210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 10mm 

063-5501-0212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 12mm 

063-5501-0215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 15mm 

063-5501-0218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 18mm 

063-5501-0220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-S 20mm 

063-5501-1208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

063-5501-1210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

063-5501-1212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

063-5501-1215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

063-5501-1218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

063-5501-1220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

063-5501-2208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 8mm 

063-5501-2210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 10mm 

063-5501-2212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 12mm 

063-5501-2215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 15mm 

063-5501-2218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 18mm 

063-5501-2220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 S 20mm 
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063-5501-3208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 8mm 

063-5501-3210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 10mm 

063-5501-3212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 12mm 

063-5501-3215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 15mm 

063-5501-3218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 18mm 

063-5501-3220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 M 20mm 

063-5501-4208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 8mm 

063-5501-4210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 10mm 

063-5501-4212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 12mm 

063-5501-4215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 15mm 

063-5501-4218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 18mm 

063-5501-4220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 L 20mm 

063-5501-5208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

063-5501-5210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

063-5501-5212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

063-5501-5215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

063-5501-5218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

063-5501-5220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

063-5501-6208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

063-5501-6210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 10mm 

063-5501-6212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 12mm 

063-5501-6215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 15mm 

063-5501-6218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 18mm 

063-5501-6220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XX-L 20mm 
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063-5501-7208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 8mm 

063-5501-7210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 10mm 

063-5501-7212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 12mm 

063-5501-7215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 15mm 

063-5501-7218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 18mm 

063-5501-7220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-L 20mm 

063-5501-8208 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 8mm 

063-5501-8210 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 10mm 

063-5501-8212 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 12mm 

063-5501-8215 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 15mm 

063-5501-8218 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 18mm 

063-5501-8220 Inserto tibial  giratorio, FUTURE KNEE 1 XXX-S 20mm 

068-0400-0204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-0205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-0208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-0210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 10mm, 

cementado 

068-0400-0212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 12mm, 

cementado 

068-0400-0215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 15mm, 

cementado 

068-0400-0216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 16mm, 

cementado 
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068-0400-0220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LL/RM distal, 20mm, 

cementado 

068-0400-1204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-1205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-1208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-1210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 10mm, cementado 

068-0400-1212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-1215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 15mm, cementado 

068-0400-1220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 20mm, cementado 

068-0400-1616 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-2204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-2205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-2208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-2210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 10mm, cementado 

068-0400-2212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-2215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 15mm, cementado 

068-0400-2216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-2220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LL/RM distal, 20mm, cementado 

068-0400-3204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-3205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-3208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-3210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 10mm, cementado 

068-0400-3212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-3215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 15mm, cementado 
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068-0400-3216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-3220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LL/RM distal, 20mm, cementado 

068-0400-4204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-4205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-4208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-4210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal 10mm, cementado 

068-0400-4212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-4215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 15mm, cementado 

068-0400-4216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-4220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LL/RM distal, 20mm, cementado 

068-0400-5204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-5205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-5208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-5210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 10mm, cementado 

068-0400-5212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-5215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 15mm, cementado 

068-0400-5216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-5220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LL/RM distal, 20mm, cementado 

068-0400-6204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-6205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-6208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-6210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 10mm, cementado 

068-0400-6212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 12mm, cementado 

068-0400-6215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 15mm, cementado 
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068-0400-6216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal, 16mm, cementado 

068-0400-6220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LL/RM distal 20mm, cementado 

068-0400-7204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 4mm, cementado 

068-0400-7205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 5mm, cementado 

068-0400-7208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 8mm, cementado 

068-0400-7210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 10mm, 

cementado 

068-0400-7212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 12mm, 

cementado 

068-0400-7215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 15mm, 

cementado 

068-0400-7216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 16mm, 

cementado 

068-0400-7220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LL/RM distal, 20mm, 

cementado 

068-0400-8204 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 4mm, 

cementado 

068-0400-8205 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 5mm, 

cementado 

068-0400-8208 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 8mm, 

cementado 

068-0400-8210 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 10mm, 

cementado 
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068-0400-8212 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 12mm, 

cementado 

068-0400-8215 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 15mm, 

cementado 

068-0400-8216 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 16mm, 

cementado 

068-0400-8220 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LL/RM distal, 20mm, 

cementado 

068-0403-0004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-0005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-0008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 8mm, cementado 

068-0403-0010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 10mm, 

cementado 

068-0403-0012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 12mm, 

cementado 

068-0403-0015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 15mm, 

cementado 

068-0403-0016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 16mm, 

cementado 

068-0403-0020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS LM/RL distal, 20mm, 

cementado 

068-0403-1004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-1005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-1008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 8mm, cementado 
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068-0403-1010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-1012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-1015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 15mm, cementado 

068-0403-1016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 16mm, cementado 

068-0403-1020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-2004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-2005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-2008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 8mm, cementado 

068-0403-2010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-2012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-2015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 15mm, cementado 

068-0403-2016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 16mm, cementado 

068-0403-2020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-3004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-3005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-3008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 8mm, cementado 

068-0403-3010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-3012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-3015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal 15mm, cementado 

068-0403-3016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal 16mm, cementado 

068-0403-3020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-4004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-4005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-4008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 8mm, cementado 
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068-0403-4010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-4012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-4015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 15mm, cementado 

068-0403-4016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 16mm, cementado 

068-0403-4020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-5004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-5005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-5008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 8mm, cementado 

068-0403-5010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-5012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-5015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 15mm, cementado 

068-0403-5016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 16mm, cementado 

068-0403-5020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-6004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-6005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-6008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 8mm, cementado 

068-0403-6010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 10mm, cementado 

068-0403-6012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 12mm, cementado 

068-0403-6015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 15mm, cementado 

068-0403-6016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 16mm, cementado 

068-0403-6020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL LM/RL distal, 20mm, cementado 

068-0403-7004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 4mm, cementado 

068-0403-7005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 5mm, cementado 

068-0403-7008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 8mm, cementado 
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068-0403-7010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 10mm, 

cementado 

068-0403-7012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 12mm, 

cementado 

068-0403-7015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 15mm, 

cementado 

068-0403-7016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 16mm, 

cementado 

068-0403-7020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL LM/RL distal, 20mm, 

cementado 

068-0403-8004 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 4mm, 

cementado 

068-0403-8005 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 5mm, 

cementado 

068-0403-8008 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 8mm, 

cementado 

068-0403-8010 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 10mm, 

cementado 

068-0403-8012 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 12mm, 

cementado 

068-0403-8015 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 15mm, 

cementado 

068-0403-8016 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 16mm, 

cementado 
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068-0403-8020 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS LM/RL distal, 20mm, 

cementado 

068-0404-1104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-1105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-1108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-1110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-1112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posrterior, 12mm, cementado 

068-0404-1115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-1116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-1120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXS – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-2104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-2105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-2108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-2110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-2112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-2115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-2116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-2120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XS –posterior, 20mm, cementado 

068-0404-3104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-3105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-3108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-3110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-3112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-3115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterios, 15mm, cementado 
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068-0404-3116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-3120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 S – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-4104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-4105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-4108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-4110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-4112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-4115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-4116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-4120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 M – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-5104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-5105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-5108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-5110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-5112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-5115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-5116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-5120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 L – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-6104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-6105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-6108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-6110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-6112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-6115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 15mm, cementado 



 

 245 

068-0404-6116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-6120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XL – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-7104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-7105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-7108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-7110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posteri0r, 10mm, cementado 

068-0404-7112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-7115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-7116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-7120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXL – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-8104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-8105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-8108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-8110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 10mm, cementado 

068-0404-8112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 12mm, cementado 

068-0404-8115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 15mm, cementado 

068-0404-8116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 16mm, cementado 

068-0404-8120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXL – posterior, 20mm, cementado 

068-0404-9104 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 4mm, cementado 

068-0404-9105 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 5mm, cementado 

068-0404-9108 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 8mm, cementado 

068-0404-9110 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 10mm, 

cementado 

068-0404-9112 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS- posterior, 12mm, cementado 
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068-0404-9115 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 15mm, 

cementado 

068-0404-9116 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posterior, 16mm, 

cementado 

068-0404-9120 TRK FAB FUTURE KNEE 1 XXXS – posteiror, 20mm, 

cementado 

068-1311-0554 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1

 XXXS – derecho, cementado 

068-1311-0558 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXS 

– derecho, cementado 

068-1311-1562 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XS – 

derecho, cementado 

068-1311-2566 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 S – 

derecho, cementado 

068-1311-3570 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 M – 

derecho, cementado 

068-1311-4574 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 L – 

derecho, cementado 

068-1311-5578 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XL – 

derecho, cementado 

068-1311-6582 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXL 

– derecho, cementado 

068-1311-7586 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXXL 

– derecho, cementado 
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068-1312-0554 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1

 XXXS – izquierdo, cementado 

068-1312-0558 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXS 

– izquierdo, cementado 

068-1312-1562 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XS – 

izquierdo, cementado 

068-1312-2566 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 S – 

izquierdo, cementado 

068-1312-3570 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 M – 

izquierdo, cementado 

068-1312-4574 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 L – 

izquierdo, cementado 

068-1312-5578 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XL – 

izquierdo, cementado 

068-1312-6582 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXL 

– izquierdo, cementado 

068-1312-7586 Componente femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 1 XXXL 

– izquierdo, cementado 

068-1415-0500 Vástago offset tibial de revisión TRK FUTURE KNEE 1

 3mm, largo 

068-2415-0500 Vástago offset tibial y femoral de revisión TRK FUTURE KNEE 

1 3mm, corto 

068-3410-0500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XXS, cementado 

068-3410-1500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XS, cementado 
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068-3410-2500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 S, cementado 

068-3410-3500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 M, cementado 

068-3410-4500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 L, cementado 

068-3410-5500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XL, cementado 

068-3410-6500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XXL, cementado 

068-3410-7500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XXXL, cementado 

068-3410-8500 Bandeja tibial modular FUTURE KNEE 1 XXXS, cementado 

068-3415-0500 Vástago offset tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1

 6mm, largo 

068-4415-0500 Vástago offset tibial y femoral de revisión TKR FUTURE KNEE 

1 6mm, corto 

068-4500-0508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XS – 8mm 

068-4500-0510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

10mm 

068-4500-0512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

12mm 

068-4500-0515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

15mm 

068-4500-0518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

18mm 

068-4500-0520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

20mm 

068-4500-0522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

22mm 
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068-4500-0524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

24mm 

068-4500-0526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

26mm 

068-4500-0528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

28mm 

068-4500-0530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-S 

30mm 

068-4500-1508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 8mm 

068-4500-1510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 10mm 

068-4500-1512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 12mm 

068-4500-1515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 15mm 

068-4500-1518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 18mm 

068-4500-1520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 20mm 

068-4500-1522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 22mm 

068-4500-1524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 24mm 

068-4500-1526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 26mm 

068-4500-1528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 28mm 

068-4500-1530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-S 30mm 

068-4500-2508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 8mm 

068-4500-2510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 10mm 

068-4500-2512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 12mm 

068-4500-2515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 15mm 

068-4500-2518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 18mm 
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068-4500-2520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 20mm 

068-4500-2522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 22mm 

068-4500-2524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 24mm 

068-4500-2526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 26mm 

068-4500-2528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 28mm 

068-4500-2530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 S 30mm 

068-4500-3508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 8mm 

068-4500-3510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 10mm 

068-4500-3512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 12mm 

068-4500-3515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 15mm 

068-4500-3518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 18mm 

068-4500-3520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 20mm 

068-4500-3522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 22mm 

068-4500-3524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 24mm 

068-4500-3526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 26mm 

068-4500-3528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 28mm 

068-4500-3530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 M 30mm 

068-4500-4508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 8mm 

068-4500-4510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 10mm 

068-4500-4512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 12mm 

068-4500-4515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 15mm 

068-4500-4518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 18mm 

068-4500-4520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 20mm 

068-4500-4522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 22mm 
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068-4500-4524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 24mm 

068-4500-4526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 26mm 

068-4500-4528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 28mm 

068-4500-4530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 L 30mm 

068-4500-5508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 8mm 

068-4500-5510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 10mm 

068-4500-5512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 12mm 

068-4500-5515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 15mm 

068-4500-5518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 18mm 

068-4500-5520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 20mm 

068-4500-5522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 22mm 

068-4500-5524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 24mm 

068-4500-5526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 26mm 

068-4500-5528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 28mm 

068-4500-5530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 X-L 30mm 

068-4500-6508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 8mm 

068-4500-6510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

10mm 

068-4500-6512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

12mm 

068-4500-6515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

15mm 

068-4500-6518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

18mm 
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068-4500-6520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

20mm 

068-4500-6522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

22mm 

068-4500-6524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

24mm 

068-4500-6526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

26mm 

068-4500-6528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

28mm 

068-4500-6530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XX-L 

30mm 

068-4500-7508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

8mm 

068-4500-7510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

10mm 

068-4500-7512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

12mm 

068-4500-7515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L  

15mm 

068-4500-7518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

18mm 

068-4500-7520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

20mm 
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068-4500-7522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

22mm 

068-4500-7524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

24mm 

068-4500-7526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

26mm 

068-4500-7528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

28mm 

068-4500-7530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-L 

30mm 

068-4500-8508 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

8mm 

068-4500-8510 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

10mm 

068-4500-8512 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

12mm 

068-4500-8515 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

15mm 

068-4500-8518 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

18mm 

068-4500-8520 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

20mm 

068-4500-8522 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

22mm 



 

 254 

068-4500-8524 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

24mm 

068-4500-8526 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

26mm 

068-4500-8528 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

28mm 

068-4500-8530 Inserto tibial de revisión TKR FUTURE KNEE 1 XXX-S 

30mm 

068-5410-0510 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x50mm, cementado 

068-5410-0512 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x50mm, cementado 

068-5410-0514 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x50mm, cementado 

068-5410-0515 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x50mm, cementado 

068-5410-0516 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x50mm, cementado 

068-5410-0518 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x50mm, cementado 

068-5410-0520 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x50mm, cementado 

068-5410-0522 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x50mm, cementado 
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068-5410-0524 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x50mm, cementado 

068-5410-0810 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x80mm, cementado 

068-5410-0812 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x80mm, cementado 

068-5410-0813 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x80mm, cementado 

068-5410-0814 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x80mm, cementado 

068-5410-0815 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x80mm, cementado 

068-5410-0816 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x80mm, cementado 

068-5410-0818 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x80mm, cementado 

068-5410-0820 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x80mm, cementado 

068-5410-0822 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x80mm, cementado 

068-5410-0824 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x80mm, cementado 

068-5410-0910 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x90mm, cementado 
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068-5410-0912 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x90mm, cementado 

068-5410-0913 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x90mm, cementado 

068-5410-0914 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x90mm, cementado 

068-5410-0915 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x90mm, cementado 

068-5410-0916 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x90mm, cementado 

068-5410-0918 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x90mm, cementado 

068-5410-0920 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x90mm, cementado 

068-5410-0922 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x90mm, cementado 

068-5410-0924 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x90mm, cementado 

068-5410-1110 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x110mm, cementado 

068-5410-1112 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x110mm, cementado 

068-5410-1113 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x110mm, cementado 
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068-5410-1114 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x110mm, cementado 

068-5410-1115 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x110mm, cementado 

068-5410-1116 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x110mm, cementado 

068-5410-1118 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x110mm, cementado 

068-5410-1218 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x125mm, cementado 

068-5410-1318 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x130mm, cementado 

068-5410-1120 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x110mm, cementado 

068-5410-1122 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x110mm, cementado 

068-5410-1124 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x110mm, cementado 

068-5410-1220 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x125mm, cementado 

068-5410-1212 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x125mm, cementado 

068-5410-1213 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x125mm, cementado 
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068-5410-1214 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x125mm, cementado 

068-5410-1215 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x125mm, cementado 

068-5410-1216 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x125mm, cementado 

068-5410-1220 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x125mm, cementado 

068-5410-1222 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x125mm, cementado 

068-5410-1224 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x125mm, cementado 

068-5410-1310 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x130mm, cementado 

068-5410-1312 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x130mm, cementado 

068-5410-1313 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x130mm, cementado 

068-5410-1314 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x130mm, cementado 

068-5410-1315 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x130mm, cementado 

058-5410-1316 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x130mm, cementado 
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068-5410-1320 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x130mm, cementado 

068-5410-1322 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x130mm, cementado 

068-5410-1324 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x130mm, cementado 

068-5410-1410 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x140mm, cementado 

068-5410-1412 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x140mm, cementado 

068-5410-1413 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x140mm, cementado 

068-5410-1414 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x140mm, cementado 

068-5410-1415 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x140mm, cementado 

068-5410-1416 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x140mm, cementado 

068-5410-1418 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x140mm, cementado 

068-5410-1420 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x140mm, cementado 

068-5410-1422 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x140mm, cementado 
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068-5410-1424 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x140mm, cementado 

068-5410-1518 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x145mm, cementado 

068-5410-1520 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x145mm, cementado 

068-5410-1710 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x170mm, cementado 

068-5410-1712 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x70mm, cementado 

068-5410-1713 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x70mm, cementado 

068-5410-1714 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x70mm, cementado 

068-5410-1715 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x170mm, cementado 

068-5410-1716 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x170mm, cementado 

068-5410-1718 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x170mm, cementado 

068-5410-1720 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x170mm, cementado 

068-5410-1722 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x170mm, cementado 
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068-5410-1724 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x170mm, cementado 

068-5410-1810 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x175mm, cementado 

068-5410-1812 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x175mm, cementado 

068-5410-1813 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x175mm, cementado 

068-5410-1814 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x175mm, cementado 

068-5410-1815 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x175mm, cementado 

068-5410-1816 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x175mm, cementado 

068-5410-1818 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x175mm, cementado 

068-5410-1820 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x175mm, cementado 

068-5410-1822 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x175mm, cementado 

068-5410-1824 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x175mm, cementado 

068-5410-2010 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x200mm, cementado 
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068-5410-2012 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x200mm, cementado 

068-5410-2013 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x200mm, cementado 

068-5410-2014 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x200mm, cementado 

068-5410-2015 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x200mm, cementado 

068-5410-2016 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x200mm, cementado 

068-5410-2018 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x200mm, cementado 

068-5410-2020 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x200mm, cementado 

068-5410-2022 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x200mm, cementado 

068-5410-2024 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x200mm, cementado 

068-5410-2110 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x115mm, cementado 

068-5410-2111 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 11x115mm, cementado 

068-5410-2112 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x115mm, cementado 
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068-5410-2113 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x115mm, cementado 

068-5410-2114 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x115mm, cementado 

068-5410-2115 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x115mm, cementado 

068-5410-2116 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x115mm, cementado 

068-5410-2118 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x115mm, cementado 

068-5410-2120 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x115mm, cementado 

068-5410-2122 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x115mm, cementado 

068-5410-2124 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x115mm, cementado 

068-5410-6010 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x60mm, cementado 

068-5410-6011 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 11x60mm, cementado 

068-5410-6012 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x60mm, cementado 

068-5410-6013 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x60mm, cementado 
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068-5410-6014 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x60mm, cementado 

068-5410-6015 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x60mm, cementado 

068-5410-6016 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x60mm, cementado 

068-5410-6018 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x60mm, cementado 

068-5410-6020 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x60mm, cementado 

068-5410-6022 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x60mm, cementado 

068-5410-6024 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x60mm, cementado 

068-5410-7510 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 10x75mm, cementado 

068-5410-7511 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 11x75mm, cementado 

068-5410-7512 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 12x75mm, cementado 

068-5410-7513 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 13x75mm, cementado 

068-5410-7514 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 14x75mm, cementado 
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068-5410-7515 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 15x75mm, cementado 

068-5410-7516 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 16x75mm, cementado 

068-5410-7518 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 18x75mm, cementado 

068-5410-7520 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 20x75mm, cementado 

068-5410-7522 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 22x75mm, cementado 

068-5410-7524 Vástago de revisión tibial y femoral TKR FUTURE KNEE 1

 24x75mm, cementado 

068-8400-0005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 5mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-0006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 6mm, cementado 

068-8400-0009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 9mm, cementado 

068-8400-0010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 10mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-0011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 11mm, cementado 

068-8400-0012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 12mm, cementado 

068-8400-0015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 15mm, cementado 

068-8400-0115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 5mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-0016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 16mm, cementado 



 

 266 

068-8400-0018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 18mm, cementado 

068-8400-0110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXS 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-1005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 5mm, inclianción 7°, cementado 

068-8400-1006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 6mm, cementado 

068-8400-1009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 9mm, cementado 

068-8400-1010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 10mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-1011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 11mm, cementado 

068-8400-1012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 12mm, cementado 

068-8400-1015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 15mm, cementado 

068-8400-1115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 5mm, inclinación 16°, cementado 

068-8400-1016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 16mm, cementado 

068-8400-1018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 18mm, cementado 

068-8400-1110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XS 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-2005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 5mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-2006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 6mm, cementado 

068-8400-2009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 9mm, cementado 

068-8400-2010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 10mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-2011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 11mm, cementado 

068-8400-2012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 12mm, cementado 

068-8400-2015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 15mm, cementado 

068-8400-2115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 5mm, inclinación 16°, cementado 

068-8400-2016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 16mm, cementado 
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068-8400-2018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 18mm, cementado 

068-8400-2110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 S 10mm, inclinación 16°, cementado 

068-8400-3005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 5mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-3006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 6mm, cementado 

068-8400-3009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 9mm, cementado 

068-8400-3010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 10mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-3011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 11mm, cementado 

068-8400-3012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 12mm, cementado 

068-8400-3015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 15mm, cementado 

068-8400-3016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 16mm, cementado 

068-8400-3018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 18mm, cementado 

068-8400-3110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 M 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-4005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 5mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-4006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 6mm, cementado 

068-8400-4009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 9mm, cementado 

068-8400-4010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 10mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-4011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 11mm, cementado 

068-8400-4012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 12mm, cementado 

068-8400-4015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 15mm, cementado 

068-8400-4115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 5mm, inclinación 16°, cementado 

068-8400-4016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 16mm, cementado 

068-8400-4018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 18mm, cementado 

068-8400-4110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 L 10mm, inclinación 16°, cementado 
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068-8400-5005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 5mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-5006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 6mm, cementado 

068-8400-5009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 9mm, cementado 

068-8400-5010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 10mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-5011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 11mm, cementado 

068-8400-5012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL  12mm, cementado 

068-8400-5015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 15mm, cementado 

068-8400-5115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 5mm, inclinación 16°, cementado 

068-8400-5016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 16mm, cementado 

068-8400-5018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 18mm, cementado 

068-8400-5110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XL 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-6005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 5mm, inclinación 7°, cementado 

068-8400-6006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 6mm, cementado 

068-8400-6009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 9mm, cementado 

068-8400-6010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 10mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-6011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 11mm, cementado 

068-8400-6012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 12mm, cementado 

068-8400-6015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 15mm, cementado 

068-8400-6115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 5mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-6016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 16mm, cementado 

068-8400-6018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 18mm, cementado 
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068-8400-6110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXL 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-7005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 5mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-7006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 6mm, cementado 

068-8400-7009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 9mm, cementado 

068-8400-7010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 10mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-7011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 11mm, cementado 

068-8400-7012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 12mm, cementado 

068-8400-7015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 15mm, cementado 

068-8400-7115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 5mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-7016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 16mm, cementado 

068-8400-7018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 18mm, cementado 

068-8400-7110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXL 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-8005 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 5mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-8006 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 6mm, cementado 

068-8400-8009 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 9mm, cementado 

068-8400-8010 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 10mm, inclinación 7°, 

cementado 

068-8400-8011 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 11mm, cementado 
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068-8400-8012 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 12mm, cementado 

068-8400-8015 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 15mm, cementado 

068-8400-8115 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 5mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-8400-8016 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 16mm, cementado 

068-8400-8018 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 18mm, cementado 

068-8400-8110 TKR TAB FUTURE KNEE 1 XXXS 10mm, inclinación 16°, 

cementado 

068-9415-0001 Adaptador para vástago de revisión FUTURE KNEE 1

 Grado 5,9 

068-9415-0002 Adaptador para vástago de revisión FUTURE KNEE 1

 Grado 7 

 Sistema de alta flexión de rodilla – HF P/S HF  

057-1311-0254 Componente femoral XXX-S derecho 

057-1311-0258 Componente femoral P/S HF XX-S derecho 

057-1311-1262 Componente femoral P/S HF X-S derecho 

057-1311-2266 Componente femoral P/S HF S derecho 

057-1311-3270 Componente femoral P/S HF M derecho 

057-1311-4274 Componente femoral P/S HF L derecho 

057-1311-5278 Componente femoral P/S HF X-L derecho 

057-1311-6282 Componente femoral P/S HF XXL derecho 

057-1311-7286 Componente femoral P/S HF XXXL derecho 

057-1312-0254 Componente femoral P/S HF XXX-S izquierdo 

057-1312-0258 Componente femoral P/S HF XX-S izquierdo 
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057-1312-1262 Componente femoral P/S HF X-S izquierdo 

057-1312-2266 Componente femoral P/S HF S izquierdo 

057-1312-3270 Componente femoral P/S HF M izquierdo 

057-1312-4274 Componente femoral P/S HF L izquierdo 

057-1312-5278 Componente femoral P/S HF X-L izquierdo 

057-1312-6282 Componente femoral P/S HF XX-L izquierdo 

057-1312-7286 Componente femoral P/S HF XXX-L izquierdo 

057-1321-0254 Componente femoral P/S HF, no cementado XXX-S derecho 

057-1321-0258 Componente femoral P/S HF, no cementado XX-S derecho 

057-1321-1262 Componente femoral P/S HF, no cementado X-S derecho 

057-1321-2266 Componente femoral P/S HF, no cementado S derecho 

057-1321-3270 Componente femoral P/S HF, no cementado M derecho 

057-1321-4274 Componente femoral P/S HF, no cementado L derecho 

057-1321-5278 Componente femoral P/S HF, no cementado X-L derecho 

057-1321-6282 Componente femoral P/S HF, no cementado XXL derecho 

057-1321-7286 Componente femoral P/S HF, no cementado XXXL derecho 

057-1322-0254 Componente femoral P/S HF, no cementado XXX-S izquierdo 

057-1322-0258 Componente femoral P/S HF, no cementado XX-S izquierdo 

057-1322-1262 Componente femoral P/S HF, no cementado X-S izquierdo 

057-1322-2266 Componente femoral P/S HF, no cementado S izquierdo 

057-1322-3270 Componente femoral P/S HF, no cementado M izquierdo 

057-1322-4274 Componente femoral P/S HF, no cementado L izquierdo 

057-1322-5278 Componente femoral P/S HF, no cementado X-L izquierdo 

057-1322-6282 Componente femoral P/S HF, no cementado XX-L izquierdo 
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057-1322-7286 Componente femoral P/S HF, no cementado XXX-L izquierdo 

057-4500-0208 Inserto tibial P/S HF XX-S 8mm 

057-4500-0210 Inserto tibial P/S HF XX-S 10mm 

057-4500-0212 Inserto tibial P/S HF XX-S 12mm 

057-4500-0215 Inserto tibial P/S HF XX-S 15mm 

057-4500-0218 Inserto tibial P/S HF XX-S 18mm 

057-4500-0220 Inserto tibial P/S HF XX-S 20mm 

057-4500-0222 Inserto tibial P/S HF XX-S 22mm 

057-4500-1208 Inserto tibial P/S HF X-S 8mm 

057-4500-1210 Inserto tibial P/S HF X-S 10mm 

057-4500-1212 Inserto tibial P/S HF X-S 12mm 

057-4500-1215 Inserto tibial P/S HF X-S 15mm 

057-4500-1218 Inserto tibial P/S HF X-S 18mm 

057-4500-1220 Inserto tibial P/S HF X-S 20mm 

057-4500-1222 Inserto tibial P/S HF X-S 22mm 

057-4500-2208 Inserto tibial P/S HF S 8mm 

057-4500-2210 Inserto tibial P/S HF S 10mm 

057-4500-2212 Inserto tibial P/S HF S 12mm 

057-4500-2215 Inserto tibial P/S HF S 15mm 

057-4500-2218 Inserto tibial P/S HF S 18mm 

057-4500-2220 Inserto tibial P/S HF S 20mm 

057-4500-2222 Inserto tibial P/S HF S 22mm 

057-4500-3208 Inserto tibial P/S HF M 8mm 

057-4500-3210 Inserto tibial P/S HF M 10mm 
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057-4500-3212 Inserto tibial P/S HF M 12mm 

057-4500-3215 Inserto tibial P/S HF M 15mm 

057-4500-3218 Inserto tibial P/S HF M 18mm 

057-4500-3220 Inserto tibial P/S HF M 20mm 

057-4500-3222 Inserto tibial P/S HF M 22mm 

057-4500-4208 Inserto tibial P/S HF L 8mm 

057-4500-4210 Inserto tibial P/S HF L 10mm 

057-4500-4212 Inserto tibial P/S HF L 12mm 

057-4500-4215 Inserto tibial P/S HF L 15mm 

057-4500-4218 Inserto tibial P/S HF L 18mm 

057-4500-4220 Inserto tibial P/S HF L 20mm 

057-4500-4222 Inserto tibial P/S HF L 22mm 

057-4500-5208 Inserto tibial P/S HF X-L 8mm 

057-4500-5210 Inserto tibial P/S HF X-L 10mm 

057-4500-5212 Inserto tibial P/S HF X-L 12mm 

057-4500-5215 Inserto tibial P/S HF X-L 15mm 

057-4500-5218 Inserto tibial P/S HF X-L 18mm 

057-4500-5220 Inserto tibial P/S HF X-L 20mm 

057-4500-5222 Inserto tibial P/S HF X-L 22mm 

057-4500-6208 Inserto tibial P/S HF XX-L 8mm 

057-4500-6210 Inserto tibial P/S HF XX-L 10mm 

057-4500-6212 Inserto tibial P/S HF XX-L 12mm 

057-4500-6215 Inserto tibial P/S HF XX-L 15mm 

057-4500-6218 Inserto tibial P/S HF XX-L 18mm 
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057-4500-6220 Inserto tibial P/S HF XX-L 20mm 

057-4500-6222 Inserto tibial P/S HF XX-L 22mm 

057-4500-7208 Inserto tibial P/S HF XXX-L 8mm 

057-4500-7210 Inserto tibial P/S HF XXX-L 10mm 

057-4500-7212 Inserto tibial P/S HF XXX-L 12mm 

057-4500-7215 Inserto tibial P/S HF XXX-L 15mm 

057-4500-7218 Inserto tibial P/S HF XXX-L 18mm 

057-4500-7220 Inserto tibial P/S HF XXX-L 20mm 

057-4500-7222 Inserto tibial P/S HF XXX-L 22mm 

057-4500-8208 Inserto tibial P/S HF XXX-S 8mm 

057-4500-8210 Inserto tibial P/S HF XXX-S 10mm 

057-4500-8212 Inserto tibial P/S HF XXX-S 12mm 

057-4500-8215 Inserto tibial P/S HF XXX-S 15mm 

057-4500-8218 Inserto tibial P/S HF XXX-S 18mm 

057-4500-8220 Inserto tibial P/S HF XXX-S 20mm 

057-4500-8222 Inserto tibial P/S HF XXX-S 22mm 

057-4501-0208 Inserto tibial HF XX-S 8mm 

057-4501-0210 Inserto tibial HF XX-S 10mm 

057-4501-0212 Inserto tibial HF XX-S 12mm 

057-4501-0215 Inserto tibial HF XX-S 15mm 

057-4501-0218 Inserto tibial HF XX-S 18mm 

057-4501-0220 Inserto tibial HF XX-S 20mm 

057-4501-0222 Inserto tibial HF XX-S 22mm 

057-4501-1208 Inserto tibial HF X-S 8mm 
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057-4501-1210 Inserto tibial HF X-S 10mm 

057-4501-1212 Inserto tibial HF X-S 12mm 

057-4501-1215 Inserto tibial HF X-S 15mm 

057-4501-1218 Inserto tibial HF X-S 18mm 

057-4501-1220 Inserto tibial HF X-S 20mm 

057-4501-1222 Inserto tibial HF X-S 22mm 

057-4501-2208 Inserto tibial HF S 8mm 

057-4501-2210 Inserto tibial HF S 10mm 

057-4501-2212 Inserto tibial HF S 12mm 

057-4501-2215 Inserto tibial HF S 15mm 

057-4501-2218 Inserto tibial HF S 18mm 

057-4501-2220 Inserto tibial HF S 20mm 

057-4501-2222 Inserto tibial HF S 22mm 

057-4501-3208 Inserto tibial HF M 8mm 

057-4501-3210 Inserto tibial HF M 10mm 

057-4501-3212 Inserto tibial HF M 12mm 

057-4501-3215 Inserto tibial HF M 15mm 

057-4501-3218 Inserto tibial HF M 18mm 

057-4501-3220 Inserto tibial HF M 20mm 

057-4501-3222 Inserto tibial HF M 22mm 

057-4501-4208 Inserto tibial HF L 8mm 

057-4501-4210 Inserto tibial HF L 10mm 

057-4501-4212 Inserto tibial HF L 12mm 

057-4501-4215 Inserto tibial HF L 15mm 
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057-4501-4218 Inserto tibial HF L 18mm 

057-4501-4220 Inserto tibial HF  L 20mm 

057-4501-4222 Inserto tibial HF L 22mm 

057-4501-5208 Inserto tibial HF X-L 8mm 

057-4501-5210 Inserto tibial HF X-L 10mm 

057-4501-5212 Inserto tibial HF X-L 12mm 

057-4501-5215 Inserto tibial HF X-L 15mm 

057-4501-5218 Inserto tibial HF X-L 18mm 

057-4501-5220 Inserto tibial HF X-L 20mm 

057-4501-5222 Inserto tibial HF X-L 22mm 

057-4501-6208 Inserto tibial HF XX-L 8mm 

057-4501-6210 Inserto tibial HF XX-L 10mm 

057-4501-6212 Inserto tibial HF XX-L 12mm 

057-4501-6215 Inserto tibial HF XX-L 15mm 

057-4501-6218 Inserto tibial HF XX-L 18mm 

057-4501-6220 Inserto tibial HF XX-L 20mm 

057-4501-6222 Inserto tibial HF XX-L 22mm 

057-4501-7208 Inserto tibial HF XXX-L 8mm 

057-4501-7210 Inserto tibial HF XXX-L 10mm 

057-4501-7212 Inserto tibial HF XXX-L 12mm 

057-4501-7215 Inserto tibial HF XXX-L 15mm 

057-4501-7218 Inserto tibial HF XXX-L 18mm 

057-4501-7220 Inserto tibial HF XXX-L 20mm 

057-4501-7222 Inserto tibial HF XXX-L 22mm 
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057-4501-8208 Inserto tibial HF XXX-S 8mm 

057-4501-8210 Inserto tibial HF XXX-S 10mm 

057-4501-8212 Inserto tibial HF XXX-S 12mm 

057-4501-8215 Inserto tibial HF XXX-S 15mm 

057-4501-8218 Inserto tibial HF XXX-S 18mm 

057-4501-8220 Inserto tibial HF XXX-S 20mm 

057-4501-8222 Inserto tibial HF XXX-S 22mm 

064-1311-0254 Componente femoral HF XXX-S derecho 

064-1311-0258 Componente femoral HF XX-S derecho 

064-1311-1262 Componente femoral HF X-S derecho 

064-1311-2266 Componente femoral HF S derecho 

064-1311-3270 Componente femoral HF M derecho 

064-1311-4274 Componente femoral HF L derecho 

064-1311-5278 Componente femoral HF X-L derecho 

064-1311-6282 Componente femoral HF XXL derecho 

064-1311-7286 Componente femoral HF XXXL derecho 

064-1312-0254 Componente femoral HF XXX-S izquierdo 

064-1312-0258 Componente femoral HF XX-S izquierdo 

064-1312-1262 Componente femoral HF X-S izquierdo 

064-1312-2266 Componente femoral HF S izquierdo 

064-1312-3270 Componente femoral HF M izquierdo 

064-1312-4274 Componente femoral HF L izquierdo 

064-1312-5278 Componente femoral HF X-L izquierdo 

064-1312-6282 Componente femoral HF XX-L izquierdo 
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064-1312-7286 Componente femoral HF XXX-L izquierdo 

064-1321-0254 Componente femoral HF, no cementado XXX-S derecho 

064-1321-0268 Componente femoral HF, no cementado XX-S derecho 

064-1321-1262 Componente femoral HF, no cementado X-S derecho 

064-1321-2266 Componente femoral HF, no cementado S derecho 

064-1321-3270 Componente femoral HF, no cementado M derecho 

064-1321-4274 Componente femoral HF, no cementado L derecho 

064-1321-5278 Componente femoral HF, no cementado X-L derecho 

064-1321-6282 Componente femoral HF, no cementado XXL derecho 

064-1321-7286 Componente femoral HF, no cementado XXXL derecho 

064-1322-0254 Componente femoral HF, no cementado XXX-S izquierdo 

064-1322-0258 Componente femoral HF, no cementado XX-S izquierdo 

064-1322-1262 Componente femoral HF, no cementado X-S izquierdo 

064-1322-2266 Componente femoral HF, no cementado S izquierdo 

064-1322-3270 Componente femoral HF, no cementado M izquierdo 

064-1322-4274 Componente femoral HF, no cementado L izquierdo 

064-1322-5278 Componente femoral HF, no cementado X-L izquierdo 

064-1322-6282 Componente femoral HF, no cementado XX-L izquierdo 

064-1322-7286 Componente femoral HF, no cementado XXX-L izquierdo 

 Sistema de rodilla restringida Biotech  

055-1300-0000 Rodilla restringida – componente femoral – articulación  

055-1311-0554 Rodilla restringida – componente femoral XXXS – derecha, 

cementado 
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055-1311-0558 Rodilla restringida – componente femoral XXS – derecha, 

cementado 

055-1311-1562 Rodilla restringida – componente femoral XS – derecha, 

cementado 

055-1311-2566 Rodilla restringida – componente femoral S – derecha, 

cementado 

055-1311-3570 Rodilla restringida – componente femoral M – derecha, 

cementado 

055-1311-4574 Rodilla restringida – componente femoral L – derecha, 

cementado 

055-1311-5578 Rodilla restringida – componente femoral XL – derecha, 

cementado 

055-1311-6582 Rodilla restringida – componente femoral XXL – derecha, 

cementado 

055-1311-7586 Rodilla restringida – componente femoral XXXL – derecha, 

cementado 

055-1312-0554 Rodilla restringida – componente femoral XXXS – izquierda, 

cementado 

055-1312-0558 Rodilla restringida – componente femoral XXS – izquierda, 

cementado 

055-1312-1562 Rodilla restringida – componente femoral XS – 

izquierda,cementado 

055-1312-2566 Rodilla restringida – componente femoral S – izquierda, 

cementado 
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055-1312-3570 Rodilla restringida – componente femoral M – izquierda, 

cementado 

055-1312-4574 Rodilla restringida – componente femoral L – izquierda, 

cementado 

055-1312-5578 Rodilla restringida – componente femoral XL – izquierda, 

cementado 

055-1312-6582 Rodilla restringida – componente femoral XXL – izquierda, 

cementado 

055-1312-7586 Rodilla restringida – componente femoral XXXL – izquierda, 

cementado 

055-1321-0554 Rodilla restringida – componente femoral XXXS – derecha, 

no cementado 

055-1321-05558 Rodilla restringida – componente femoral XXS – derecha, 

no cementado 

055-1321-1562 Rodilla restringida – componente femoral XS – derecha, no 

cementado 

055-1321-2566 Rodilla restringida – componente femoral S – derecha, no 

cementado 

055-1321-3570 Rodilla restringida – componente femoral M – derecha, no 

cementado 

055-1321-4574 Rodilla restringida – componente femoral L – derecha, no 

cementado 

055-1321-5578 Rodilla restringida – componente femoral XL – derecha, no 

cementado 
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055-1321-6582 Rodilla restringida – componente femoral XXL – derecha, 

no cementado 

055-1321-7586 Rodilla restringida – componente femoral XXXL – derecha, 

no cementado 

055-1321-0554 Rodilla restringida – componente femoral XXXS – izquierda, 

no cementado 

055-1321-0558 Rodilla restringida – componente femoral XXS – izquierda, 

no cementado 

055-1321-1562 Rodilla restringida – componente femoral XS – izquierda, 

no cementado 

055-1321-2566 Rodilla restringida – componente femoral S – izquierda, no 

cementado 

055-1321-3570 Rodilla restringida – componente femoral M – izquierda, no 

cementado 

055-1322-4574 Rodilla restringida – componente femoral L – izquierda, no 

cementado 

055-1322-5578 Rodilla restringida – componente femoral XL – izquierda, 

no cementado 

055-1322-6582 Rodilla restringida – componente femoral XXL –izquierda, 

no cementado 

055-1322-7586 Rodilla restringida – componente femoral XXXL – izquierda, 

no cementado 

055-2210-0001 Tornillo de bloqueo tibial para rodilla restringida  

055-3410-0000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXS, cementado 
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055-3410-0008 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXXS, cementado 

055-3410-1000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XS, cementado 

055-3410-2000 Bandeja tibial modular rodilla restringida S, cementado 

055-3410-3000 Bandeja tibial modular rodilla restringida M, cementado  

055-3410-4000 Bandeja tibial modular rodilla restringida L, cementado 

055-3410-5000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XL, cementado 

055-3410-6000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXL, cementado 

055-3410-7000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXXL, cementado 

055-3420-0000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XXS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-0008 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado

 XXXS, no cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-1000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-2000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado S, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-3000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado M, 

no cementado  con recubrimiento TPS 

055-3420-4000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado L, no 

cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-5000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XL, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-3420-6000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XXL, 

no cementado con recubrimiento TPS 
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055-3420-7000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado

 XXXL, no cementado con recubrimiento TPS 

055-2410-0000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXS, cementado 

055-2410-0008 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXXS, cementado 

055-2410-1000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XS, cementado 

055-2410-2000 Bandeja tibial modular rodilla restringida S, cementado 

055-2410-3000 Bandeja tibial modular rodilla restringida M, cementado 

055-2410-4000 Bandeja tibial modular rodilla restringida L, cementado 

055-2410-5000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XL, cementado 

055-2410-6000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXL, cementado 

055-2410-7000 Bandeja tibial modular rodilla restringida XXXL, cementado 

055-2420-0000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XXS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-0008 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado

 XXXS, no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-1000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XS, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-2000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado S, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-3000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado M, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-4000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado L, no 

cementado con recubrimiento TPS 
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055-2420-5000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XL, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-6000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado XXL, 

no cementado con recubrimiento TPS 

055-2420-7000 Bandeja tibial modular rodilla restringida, no cementado

 XXXL, no cementado con recubrimiento TPS 

055-4500-0108 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 8mm 

055-4500-0110 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 10mm 

055-4500-0112 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 12mm 

055-4500-0115 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 15mm 

055-4500-0118 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 18mm 

055-4500-0120 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 20mm 

055-4500-0122 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 22mm 

055-4500-0124 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 24mm 

055-4500-1108 Inserto tibial rodilla restringida X-S 8mm 

055-4500-1110 Inserto tibial rodilla restringida X-S 10mm 

055-4500-1112 Inserto tibial rodilla restringida X-S 12mm 

055-4500-1115 Inserto tibial rodilla restringida X-S 15mm 

055-4500-1118 Inserto tibial rodilla restringida X-S 18mm 

055-4500-1120 Inserto tibial rodilla restringida X-S 20mm 

055-4500-1122 Inserto tibial rodilla restringida X-S 22mm 

055-4500-1124 Inserto tibial rodilla restringida X-S 24mm 

055-4500-1126 Inserto tibial rodilla restringida X-S 26mm 

055-4500-2108 Inserto tibial rodilla restringida S 8mm 
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055-4500-2110 Inserto tibial rodilla restringida S 10mm 

055-4500-2112 Inserto tibial rodilla restringida S 12mm 

055-4500-2115 Inserto tibial rodilla restringida S 15mm 

055-4500-2118 Inserto tibial rodilla restringida S 18mm 

055-4500-2120 Inserto tibial rodilla restringida S 20mm 

055-4500-2122 Inserto tibial rodilla restringida S 22mm 

055-4500-2124 Inserto tibial rodilla restringida S 24mm 

055-4500-2126 Inserto tibial rodilla restringida S 26mm 

055-4500-3108 Inserto tibial rodilla restringida M 8mm 

055-4500-3110 Inserto tibial rodilla restringida M 10mm 

055-4500-3112 Inserto tibial rodilla restringida M 12mm 

055-4500-3115 Inserto tibial rodilla restringida M 15mm 

055-4500-3118 Inserto tibial rodilla restringida M 18mm 

055-4500-3120 Inserto tibial rodilla restringida M 20mm 

055-4500-3122 Inserto tibial rodilla restringida M 22mm 

055-4500-3124 Inserto tibial rodilla restringida M 24mm 

055-4500-3126 Inserto tibial rodilla restringida M 26mm 

055-4500-4108 Inserto tibial rodilla restringida L 8mm 

055-4500-4110 Inserto tibial rodilla restringida L 10mm 

055-4500-4112 Inserto tibial rodilla restringida L 12mm 

055-4500-4115 Inserto tibial rodilla restringida L 15mm 

055-4500-4118 Inserto tibial rodilla restringida L 18mm 

055-4500-4120 Inserto tibial rodilla restringida L 20mm 

055-4500-4122 Inserto tibial rodilla restringida L 22mm 
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055-4500-4124 Inserto tibial rodilla restringida L 24mm 

055-4500-4126 Inserto tibial rodilla restringida L 26mm 

055-4500-5108 Inserto tibial rodilla restringida X-L 8mm 

055-4500-5110 Inserto tibial rodilla restringida X-L 10mm 

055-4500-5112 Inserto tibial rodilla restringida X-L 12mm 

055-4500-5115 Inserto tibial rodilla restringida X-L 15mm 

055-4500-5118 Inserto tibial rodilla restringida X-L 18mm 

055-4500-5120 Inserto tibial rodilla restringida X-L 20mm 

055-4500-5122 Inserto tibial rodilla restringida X-L 22mm 

055-4500-5124 Inserto tibial rodilla restringida X-L 24mm 

055-4500-5126 Inserto tibial rodilla restringida X-L 26mm 

055-4500-6108 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 8mm 

055-4500-6110 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 10mm 

055-4500-6112 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 12mm 

055-4500-6115 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 15mm 

055-4500-6118 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 18mm 

055-4500-6120 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 20mm 

055-4500-6122 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 22mm 

055-4500-6124 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 24mm 

055-4500-7108 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 8mm 

055-4500-7110 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 10mm 

055-4500-7112 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 12mm 

055-4500-7115 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 15mm 

055-4500-7118 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 18mm 
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055-4500-7120 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 20mm 

055-4500-7122 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 22mm 

055-4500-7124 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 24mm 

055-4500-8108 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 8mm 

055-4500-8110 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 10mm 

055-4500-8112 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 12mm 

055-4500-8115 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 15mm 

055-4500-8118 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 18mm 

055-4500-8120 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 20mm 

055-4500-8122 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 22mm 

055-4500-8124 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 24mm 

055-5410-0008 Vástago de fijación rodilla restringida Número 8 

055-5410-0010 Vástago de fijación rodilla restringida Número 10 

055-5410-0012 Vástago de fijación rodilla restringida Número 12 

055-5410-0015 Vástago de fijación rodilla restringida Número 15 

055-5410-0018 Vástago de fijación rodilla restringida Número 18 

055-5410-0020 Vástago de fijación rodilla restringida Número 20 

055-5410-0022 Vástago de fijación rodilla restringida Número 22 

055-5410-0024 Vástago de fijación rodilla restringida Número 24 

055-5420-0008 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 8 

055-5420-0010 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 10 



 

 288 

055-5420-0012 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 12 

055-5420-0015 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 15 

055-5420-0018 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 18 

055-5420-0020 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 20 

055-5420-0022 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 22 

055-5420-0024 Vástago de fijación rodilla restringida, no cementado

 Número 24 

055-5500-0108 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 8mm 

055-5500-0110 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 10mm 

055-5500-0112 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 12mm 

055-5500-0115 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 15mm 

055-5500-0118 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 18mm 

055-5500-0120 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 20mm 

055-5500-0122 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 22mm 

055-5500-0124 Inserto tibial rodilla restringida XX-S 24mm 

055-5500-1108 Inserto tibial rodilla restringida X-S 8mm 

055-5500-1110 Inserto tibial rodilla restringida X-S 10mm 

055-5500-1112 Inserto tibial rodilla restringida X-S 12mm 

055-5500-1115 Inserto tibial rodilla restringida X-S 15mm 
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055-5500-1118 Inserto tibial rodilla restringida X-S 18mm 

055-5500-1120 Inserto tibial rodilla restringida X-S 20mm 

055-5500-1122 Inserto tibial rodilla restringida X-S 22mm 

055-5500-1124 Inserto tibial rodilla restringida X-S 24mm 

055-5500-2108 Inserto tibial rodilla restringida S 8mm 

055-5500-2110 Inserto tibial rodilla restringida S 10mm 

055-5500-2112 Inserto tibial rodilla restringida S 12mm 

055-5500-2115 Inserto tibial rodilla restringida S 15mm 

055-5500-2118 Inserto tibial rodilla restringida S 18mm 

055-5500-2120 Inserto tibial rodilla restringida S 20mm 

055-5500-2122 Inserto tibial rodilla restringida S 22mm 

055-5500-2124 Inserto tibial rodilla restringida S 24mm 

055-5500-3108 Inserto tibial rodilla restringida M 8mm 

055-5500-3110 Inserto tibial rodilla restringida M 10mm 

055-5500-3112 Inserto tibial rodilla restringida M 12mm 

055-5500-3115 Inserto tibial rodilla restringida M 15mm 

055-5500-3118 Inserto tibial rodilla restringida M 18mm 

055-5500-3120 Inserto tibial rodilla restringida M 20mm 

055-5500-3122 Inserto tibial rodilla restringida M 22mm 

055-5500-3124 Inserto tibial rodilla restringida M 24mm 

055-5500-4108 Inserto tibial rodilla restringida L 8mm 

055-5500-4110 Inserto tibial rodilla restringida L 10mm 

055-5500-4112 Inserto tibial rodilla restringida L 12mm 

055-5500-4115 Inserto tibial rodilla restringida L 15mm 
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055-5500-4118 Inserto tibial rodilla restringida L 18mm 

055-5500-4120 Inserto tibial rodilla restringida L 20mm 

055-5500-4122 Inserto tibial rodilla restringida L 22mm 

055-5500-4124 Inserto tibial rodilla restringida L 24mm 

055-5500-5108 Inserto tibial rodilla restringida X-L 8mm 

055-5500-5110 Inserto tibial rodilla restringida X-L 10mm 

055-5500-5112 Inserto tibial rodilla restringida X-L 12mm 

055-5500-5115 Inserto tibial rodilla restringida X-L 15mm 

055-5500-5118 Inserto tibial rodilla restringida X-L 18mm 

055-5500-5120 Inserto tibial rodilla restringida X-L 20mm 

055-5500-5122 Inserto tibial rodilla restringida X-L 22mm 

055-5500-5124 Inserto tibial rodilla restringida X-L 24mm 

055-5500-6108 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 8mm 

055-5500-6110 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 10mm 

055-5500-6112 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 12mm 

055-5500-6115 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 15mm 

055-5500-6118 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 18mm 

055-5500-6120 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 20mm 

055-5500-6122 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 22mm 

055-5500-6124 Inserto tibial rodilla restringida XX-L 24mm 

055-5500-7108 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 8mm 

055-5500-7110 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 10mm 

055-5500-7112 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 12mm 

055-5500-7115 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 15mm 
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055-5500-7118 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 18mm 

055-5500-7120 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 20mm 

055-5500-7122 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 22mm 

055-5500-7124 Inserto tibial rodilla restringida XXX-L 24mm 

055-5500-8108 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 8mm 

055-5500-8110 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 10mm 

055-5500-8112 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 12mm 

055-5500-8115 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 15mm 

055-5500-8118 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 18mm 

055-5500-8120 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 20mm 

055-5500-8122 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 22mm 

055-5500-8124 Inserto tibial rodilla restringida XXX-S 24mm 

055-6100-0001 Tornillo de bloqueo femoral rodilla restringida  

055-9700-0000 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech XX-S 

055-9700-0001 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech X-S 

055-9700-0002 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech S 

055-9700-0003 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech M 

055-9700-0004 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech L 

055-9700-0005 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech X-L 

055-9700-0006 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech XX-L 

055-9700-0007 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech XXX-L 

055-9700-0008 Adaptador modular para rodilla restringida Biotech XXX-S 

 Sistema unicondilar de rodilla BMI  
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061-1313-0045 Componente femoral unicompartimental BMI 45mm 

RM/LL 

061-1313-0048 Componente femoral unicompartimental BMI 48mm 

RM/LL 

061-1313-0050 Componente femoral unicompartimental BMI 50mm 

RM/LL 

061-1313-0051 Componente femoral unicompartimental BMI 51mm 

RM/LL 

061-1313-0052 Componente femoral unicompartimental BMI 52mm 

RM/LL 

061-1313-0054 Componente femoral unicompartimental BMI 54mm 

RM/LL 

061-1313-0057 Componente femoral unicompartimental BMI 57mm 

RM/LL 

061-1313-0060 Componente femoral unicompartimental BMI 60mm 

RM/LL 

061-1314-0045 Componente femoral unicompartimental BMI 45mm 

LM/RL 

061-1314-0050 Componente femoral unicompartimental BMI 50mm 

LM/RL 

061-1314-0051 Componente femoral unicompartimental BMI 51mm 

LM/RL 

061-1314-0052 Componente femoral unicompartimental BMI 52mm 

LM/RL 
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061-1314-0054 Componente femoral unicompartimental BMI 54mm 

LM/RL 

061-1314-0057 Componente femoral unicompartimental BMI 57mm, 

LM/RL 

061-1314-0060 Componente femoral unicompartimental BMI 60mm, 

LM/RL 

061-2500-3205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 32x10,5mm 

061-2500-3265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 32x6,5mm 

061-2500-3275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 32x7,5mm 

061-2500-3285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 32x8,5mm 

061-2500-3295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 32x9,5mm 

061-2500-3405 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 34,5x10,5mm 

061-2500-3465 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 34,5x6,5mm 

061-2500-3475 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 34,5x7,5mm 

061-2500-3485 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 34,5x8,5mm 
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061-2500-3495 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 34,5x9,5mm 

061-2500-3705 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 37x10,5mm 

061-2500-3765 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 37x6,5mm 

061-2500-3775 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 37x7,5mm 

061-2500-3785 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 37x8,5mm 

061-2500-3795 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 37x9,5mm 

061-2500-3905 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 39x10,5mm 

061-2500-3965 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 39x6,5mm 

061-2500-3975 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 39x7,5mm 

061-2500-3985 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 39x8,5mm 

061-2500-3995 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 39x9,5mm 

061-2500-4205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 42x10,5mm 
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061-2500-4265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 42x6,5mm 

061-2500-4275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 42x7,5mm 

061-2500-4285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 42x8,5mm 

061-2500-4295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 42x9,5mm 

061-2500-4405 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 44,5x10,5mm 

061-2500-4465 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 44,5x6,5mm 

061-2500-4475 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 44,5x7,5mm 

061-2500-4485 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 44,5x8,5mm 

061-2500-4495 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 44,5x9,5mm 

061-2502-3006 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 10,5mm, izquierdo 

061-2502-3065 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 6,5mm, izquierdo 

061-2502-3075 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 7,5mm, izquierdo 



 

 296 

061-2502-3085 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 8,5mm, izquierdo 

061-2502-3095 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 9,5mm,  izquierdo 

061-2502-3205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 10,5mm, izquierdo 

061-2502-3265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 6,5mm, izquierdo 

061-2502-3275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 7,5mm, izquierdo 

061-2502-3285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 8,5mm, izquierdo 

061-2502-3295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 9,5mm, izquierdo 

061-2502-3705 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

10,5mm, izquierdo 

061-2502-3765 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

6,5mm, izquierdo 

061-2502-3775 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

7,5mm, izquierdo 

061-2502-3785 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

8,5mm, izquierdo 

061-2502-3795 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

9,5mm, izquierdo 
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061-2502-4205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

10,5mm, izquierdo 

061-2502-4265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

6,5mm, izquierdo 

061-2502-4275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

7,5mm, izquierdo 

061-2502-4285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

8,5mm, izquierdo 

061-2502-4295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

9,5mm, izquierdo 

061-2500-4405 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

10,5mm, izquierdo 

061-2500-4465 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

6,5mm, izquierdo 

061-2500-4475 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

7,5mm, izquierdo 

061-2500-4485 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

8,5mm, izquierdo 

061-2500-4495 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

9,5mm, izquierdo 

061-2500-3005 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 10,5mm, derecho 

061-2500-3065 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 6,5mm, derecho 
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061-2500-3075 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 7,5mm, derecho 

061-2500-3085 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 8,5mm, derecho 

061-2500-3095 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Pequeño 9,5mm, derecho 

061-2500-3205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 10,5mm, derecho 

061-2500-3265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 6,5mm, derecho 

061-2500-3275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 7,5mm, derecho 

061-2500-3285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 8,5mm, derecho 

061-2500-3295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI

 Standard 9,5mm, derecho 

061-2500-3705 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG  

10,5mm, derecho 

061-2500-3765 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

6,5mm, derecho 

061-2500-3775 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

7,5mm, derecho 

061-2500-3785 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

8,5mm, derecho 
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061-2500-3795 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI LG 

9,5mm, derecho 

061-2500-4205 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

10,5mm, derecho 

061-2500-4265 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

6,5mm, derecho 

061-2500-4275 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

7,5 mm, derecho 

061-2500-4285 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

8,5mm, derecho 

061-2500-4295 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XL 

9,5mm, derecho 

061-2500-4405 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

10,5mm, derecho 

061-2500-4465 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

6,5mm, derecho 

061-2500-4475 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

7,5mm, derecho 

061-2500-4485 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

8,5mm, derecho 

061-2500-4495 Componente tibial de polietileno unicompartimental BMI XXL 

9,5mm, derecho 

061-3313-1000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 

061-3313-2000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 
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061-3313-3000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Standard RM/LL 

061-3313-4000 Bandeja tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 

061-3313-5000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 

061-3313-6000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 

061-3314-1000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XSmall LM/RL 

061-3314-2000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 

061-3314-3000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 

061-3314-4000 Bandeja tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 

061-3314-5000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 

061-3314-6000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 

061-3413-1000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 

061-3413-2000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 

061-3413-3000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Standard RM/LL 

061-3413-4000 Bandeja tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 

061-3413-5000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 

061-3413-6000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 

061-3414-1000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XSmall LM/RL 

061-3414-2000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 

061-3414-3000 Bandeja tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 

061-3414-4000 Bandeja tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 

061-3414-5000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 

061-3414-6000 Bandeja tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 

061-3503-1008 Inserto  tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 8mm 

061-3503-1010 Inserto  tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 10mm 
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061-3503-1012 Inserto  tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 12mm 

061-3503-1014 Inserto  tibial unicompartimental BMI XSmall RM/LL 14mm 

061-3503-2008 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 8mm 

061-3503-2010 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 10mm 

061-3503-2012 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 12mm 

061-3503-2014 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small RM/LL 14mm 

061-3503-3008 Inserto  tibial unicompartimental BMI  Standard RM/LL 8mm 

061-3503-3010 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard RM/LL 10mm 

061-3503-3012 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard RM/LL 12mm 

061-3503-3014 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard RM/LL 14mm 

061-3503-4008 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 8mm 

061-3503-4010 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 10mm 

061-3503-4012 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 12mm 

061-3503-4014 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG RM/LL 14mm 

061-3503-5008 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 8mm 

061-3503-5010 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 10mm 

061-3503-5012 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 12mm 

061-3503-5014 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL RM/LL 14mm 

061-3503-6008 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 8mm 

061-3503-6010 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 10mm 

061-3503-6012 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 12mm 

061-3503-6014 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL RM/LL 14mm 

061-3504-1008 Inserto  tibial unicompartimental BMI Xsmall LM/RL 8mm 

061-3504-1010 Inserto  tibial unicompartimental BMI Xsmall LM/RL 10mm 



 

 302 

061-3504-1012 Inserto  tibial unicompartimental BMI Xsmall LM/RL 12mm 

061-3504-1014 Inserto  tibial unicompartimental BMI Xsmall LM/RL 14mm 

061-3504-2008 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 8mm 

061-3504-2010 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 10mm 

061-3504-2012 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 12mm 

061-3504-2014 Inserto  tibial unicompartimental BMI Small LM/RL 14mm 

061-3504-3008 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 8mm 

061-3504-3010 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 10mm 

061-3504-3012 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 12mm 

061-3504-3014 Inserto  tibial unicompartimental BMI Standard LM/RL 14mm 

061-3504-4008 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 8mm 

061-3504-4010 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 10mm 

061-3504-4012 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 12mm 

061-3504-4014 Inserto  tibial unicompartimental BMI LG LM/RL 14mm 

061-3504-5008 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 8mm 

061-3504-5010 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 10mm 

061-3504-5012 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 12mm 

061-3504-5014 Inserto  tibial unicompartimental BMI XL LM/RL 14mm 

061-3504-6008 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 8mm 

061-3504-6010 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 10mm 

061-3504-6012 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 12mm 

061-3504-6014 Inserto  tibial unicompartimental BMI XXL LM/RL 14mm 

 Sistema de rodilla giratoria total TMB  

052-2310-0000 Bandeja tibial TMB XXS, cementado 
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052-2310-1000 Bandeja tibial TMB XS, cementado 

052-2310-2000 Bandeja tibial TMB S, cementado 

052-2310-3000 Bandeja tibial TMB M, cementado 

052-2310-4000 Bandeja tibial TMB L, cementado 

052-2310-5000 Bandeja tibial TMB XL, cementado 

052-2310-6000 Bandeja tibial TMB XXL, cementado 

052-2310-7000 Bandeja tibial TMB XXXL, cementado 

052-2310-8000 Bandeja tibial TMB XXXS, cementado 

052-2320-0000 Bandeja tibial TMB XXS, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-1000 Bandeja tibial TMB XS, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-2000 Bandeja tibial TMB S, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-3000 Bandeja tibial TMB M, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-4000 Bandeja tibial TMB L, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-5000 Bandeja tibial TMB XL, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-6000 Bandeja tibial TMB XXL, no cementado con recubrimiento TPS 

052-2320-7000 Bandeja tibial TMB XXXL, no cementado con recubrimiento 

TPS 

052-2320-8000 Bandeja tibial TMB XXXS, no cementado con recubrimiento 

TPS 

052-3310-0000 Bandeja tibial TMB XXS, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-1000 Bandeja tibial TMB XS, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 
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052-3310-2000 Bandeja tibial TMB S, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo  de fijación 

052-3310-3000 Bandeja tibial TMB M, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-4000 Bandeja tibial TMB L, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-5000 Bandeja tibial TMB XL, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-6000 Bandeja tibial TMB XXL, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-7000 Bandeja tibial TMB XXXL, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3310-8000 Bandeja tibial TMB XXXS, cementado con recubrimiento TIN y 

tornillo de fijación 

052-3320-0000 Bandeja tibial TMB XXS, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-1000 Bandeja tibial TMB XS, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-2000 Bandeja tibial TMB S, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-3000 Bandeja tibial TMB M, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-4000 Bandeja tibial TMB L, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 
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052-3320-5000 Bandeja tibial TMB XL, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-6000 Bandeja tibial TMB XXL, no cementado con recubrimiento TIN 

con tornillo de fijación 

052-3320-7000 Bandeja tibial TMB XXXL, no cementado con recubrimiento 

TIN con tornillo de fijación 

052-3320-8000 Bandeja tibial TMB XXXS, no cementado con recubrimiento 

TIN con tornillo de fijación 

052-4500-0208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 8mm 

052-4500-0210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 10mm 

052-4500-0212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 12mm 

052-4500-0215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 15mm 

052-4500-0218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 18mm 

052-4500-0220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 20mm 

052-4500-0222 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 22mm 

052-4500-0224 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 24mm 

052-4500-1208 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 8mm 

052-4500-1210 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 10mm 

052-4500-1212 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 12mm 

052-4500-1215 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 15mm 

052-4500-1218 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 18mm 

052-4500-1220 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 20mm 

052-4500-1222 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 22mm 

052-4500-1224 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 24mm 
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052-4500-2208 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 8mm 

052-4500-2210 Inserto tibial P/S giratorio TMB S10mm 

052-4500-2212 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 12mm 

052-4500-2215 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 15mm 

052-4500-2218 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 18mm 

052-4500-2220 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 20mm 

052-4500-2222 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 22mm 

052-4500-2224 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 24mm 

052-4500-3208 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 8mm 

052-4500-3210 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 10mm 

052-4500-3212 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 12mm 

052-4500-3215 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 15mm 

052-4500-3218 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 18mm 

052-4500-3220 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 20mm 

052-4500-3222 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 22mm 

052-4500-3224 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 24mm 

052-4500-4208 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 8mm 

052-4500-4210 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 10mm 

052-4500-4212 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 12mm 

052-4500-4215 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 15mm 

052-4500-4218 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 18mm 

052-4500-4220 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 20mm 

052-4500-4222 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 22mm 

052-4500-4224 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 24mm 
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052-4500-5208 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 8mm 

052-4500-5210 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 10mm 

052-4500-5212 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 12mm 

052-4500-5215 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 15mm 

052-4500-5218 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 18mm 

052-4500-5220 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 20mm 

052-4500-5222 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 22mm 

052-4500-5224 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 24mm 

052-4500-6208 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 8mm 

052-4500-6210 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 10mm 

052-4500-6212 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 12mm 

052-4500-6215 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 15mm 

052-4500-6218 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 18mm 

052-4500-6220 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 20mm 

052-4500-6222 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 22mm 

052-4500-6224 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 24mm 

052-4500-7208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 8mm 

052-4500-7210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 10mm 

052-4500-7212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 12mm 

052-4500-7215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 15mm 

052-4500-7218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 18mm 

052-4500-7220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 20mm 

052-4500-7222 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 22mm 

052-4500-7224 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 24mm 
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052-4500-8208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 8mm 

052-4500-8210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 10mm 

052-4500-8212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 12mm 

052-4500-8215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 15mm 

052-4500-8218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 18mm 

052-4500-8220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 20mm 

052-4500-8222 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 22mm 

052-4500-8224 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 24mm 

052-4501-0208 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 8mm 

052-4501-0210 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 10mm 

052-4501-0212 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 12mm 

052-4501-0215 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 15mm 

052-4501-0218 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 18mm 

052-4501-0220 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 20mm 

052-4501-0222 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 22mm 

052-4501-0224 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 24mm 

052-4501-1208 Inserto tibial giratorio TMB X-S 8mm 

052-4501-1210 Inserto tibial giratorio TMB X-S 10mm 

052-4501-1212 Inserto tibial giratorio TMB X-S 12mm 

052-4501-1215 Inserto tibial giratorio TMB X-S 15mm 

052-4501-1218 Inserto tibial giratorio TMB X-S 18mm 

052-4501-1220 Inserto tibial giratorio TMB X-S 20mm 

052-4501-1222 Inserto tibial giratorio TMB X-S 22mm 

052-4501-1224 Inserto tibial giratorio TMB X-S 24mm 
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052-4501-2208 Inserto tibial giratorio TMB S 8mm 

052-4501-2210 Inserto tibial giratorio TMB S 10mm 

052-4501-2212 Inserto tibial giratorio TMB S 12mm 

052-4501-2215 Inserto tibial giratorio TMB S 15mm 

052-4501-2218 Inserto tibial giratorio TMB S 18mm 

052-4501-2220 Inserto tibial giratorio TMB S 20mm 

052-4501-2222 Inserto tibial giratorio TMB S 22mm 

052-4501-2224 Inserto tibial giratorio TMB S 24mm 

052-4501-3208 Inserto tibial giratorio TMB M 8mm 

052-4501-3210 Inserto tibial giratorio TMB M 10mm 

052-4501-3212 Inserto tibial giratorio TMB M 12mm 

052-4501-3215 Inserto tibial giratorio TMB M 15mm 

052-4501-3218 Inserto tibial giratorio TMB M 18mm 

052-4501-3220 Inserto tibial giratorio TMB M 20mm 

052-4501-3222 Inserto tibial giratorio TMB M 20mm (sic) 

052-4501-3224 Inserto tibial giratorio TMB M 22mm (sic) 

052-4501-4208 Inserto tibial giratorio TMB L 8mm 

052-4501-4210 Inserto tibial giratorio TMB L 10mm 

052-4501-4212 Inserto tibial giratorio TMB L 12mm 

052-4501-4215 Inserto tibial giratorio TMB L 15mm 

052-4501-4218 Inserto tibial giratorio TMB L 18mm 

052-4501-4220 Inserto tibial giratorio TMB L 20mm 

052-4501-4222 Inserto tibial giratorio TMB L 22mm 

052-4501-4224 Inserto tibial giratorio TMB L 24mm 
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052-4501-5208 Inserto tibial giratorio TMB X-L 8mm 

052-4501-5210 Inserto tibial giratorio TMB X-L 10mm 

052-4501-5212 Inserto tibial giratorio TMB X-L 12mm 

052-4501-5215 Inserto tibial giratorio TMB X-L 15mm 

052-4501-5218 Inserto tibial giratorio TMB X-L 18mm 

052-4501-5220 Inserto tibial giratorio TMB X-L 20mm 

052-4501-5222 Inserto tibial giratorio TMB X-L 22mm 

052-4501-5224 Inserto tibial giratorio TMB X-L 24mm 

052-4501-6208 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 8mm 

052-4501-6210 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 10mm 

052-4501-6212 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 12mm 

052-4501-6215 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 15mm 

052-4501-6218 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 18mm 

052-4501-6220 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 20mm 

052-4501-6222 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 22mm 

052-4501-6224 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 24mm 

052-4501-7208 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 8mm 

052-4501-7210 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 10mm 

052-4501-7212 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 12mm 

052-4501-7215 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 15mm 

052-4501-7218 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 18mm 

052-4501-7220 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 20mm 

052-4501-7222 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 22mm 

052-4501-7224 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 24mm 
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052-4501-8208 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 8mm 

052-4501-8210 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 10mm 

052-4501-8212 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 12mm 

052-4501-8215 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 15mm 

052-4501-8218 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 18mm 

052-4501-8220 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 20mm 

052-4501-8222 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 22mm 

052-4501-8224 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 24mm 

052-5500-0208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 8mm 

052-5500-0210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 10mm 

052-5500-0212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 12mm 

052-5500-0215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 15mm 

052-5500-0218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S  18mm 

052-5500-0220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-S 20mm 

052-5500-1208 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 8mm 

052-5500-1210 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 10mm 

052-5500-1212 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 12mm 

052-5500-1215 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 15mm 

052-5500-1218 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 18mm 

052-5500-1220 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-S 20mm 

052-5500-2208 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 8mm 

052-5500-2210 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 10mm 

052-5500-2212 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 12mm 

052-5500-2215 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 15mm 
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052-5500-2218 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 18mm 

052-5500-2220 Inserto tibial P/S giratorio TMB S 20mm 

052-5500-3208 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 8mm 

052-5500-3210 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 10mm 

052-5500-3212 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 12mm  

052-5500-3215 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 15mm 

052-5500-3218 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 18mm 

052-5500-3220 Inserto tibial P/S giratorio TMB M 20mm 

052-5500-4208 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 8mm 

052-5500-4210 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 10mm 

052-5500-4212 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 12mm 

052-5500-4215 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 15mm 

052-5500-4218 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 18mm 

052-5500-4220 Inserto tibial P/S giratorio TMB L 20mm 

052-5500-5208 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 8mm 

052-5500-5210 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 10mm 

052-5500-5212 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 12mm 

052-5500-5215 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 15mm 

052-5500-5218 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 18mm 

052-5500-5220 Inserto tibial P/S giratorio TMB X-L 20mm 

052-5500-6208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 8mm 

052-5500-6210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 10mm 

052-5500-6212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 12mm 

052-5500-6215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 15mm 
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052-5500-6218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 18mm 

052-5500-6220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XX-L 20mm 

052-5500-7208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 8mm 

052-5500-7210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 10mm 

052-5500-7212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 12mm 

052-5500-7215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 15mm 

052-5500-7218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 18mm 

052-5500-7220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-L 20mm 

052-5500-8208 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 8mm 

052-5500-8210 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 10mm 

052-5500-8212 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 12mm 

052-5500-8215 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 15mm 

052-5500-8218 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 18mm 

052-5500-8220 Inserto tibial P/S giratorio TMB XXX-S 20mm 

052-5501-0208 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 8mm 

052-5501-0210 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 10mm 

052-5501-0212 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 12mm 

052-5501-0215 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 15mm 

052-5501-0218 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 18mm 

052-5501-0220 Inserto tibial giratorio TMB XX-S 20mm 

052-5501-1208 Inserto tibial giratorio TMB X-S 8mm 

052-5501-1210 Inserto tibial giratorio TMB X-S 10mm 

052-5501-1212 Inserto tibial giratorio TMB X-S 12mm 

052-5501-1215 Inserto tibial giratorio TMB X-S 15mm 
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052-5501-1218 Inserto tibial giratorio TMB X-S 18mm 

052-5501-1220 Inserto tibial giratorio TMB X-S 20mm 

052-5501-2208 Inserto tibial giratorio TMB S 8mm 

052-5501-2210 Inserto tibial giratorio TMB S 10mm 

052-5501-2212 Inserto tibial giratorio TMB S 12mm 

052-5501-2215 Inserto tibial giratorio TMB S 15mm 

052-5501-2218 Inserto tibial giratorio TMB S 18mm 

052-5501-2220 Inserto tibial giratorio TMB S 20mm 

052-5501-3208 Inserto tibial giratorio TMB M 8mm 

052-5501-3210 Inserto tibial giratorio TMB M 10mm 

052-5501-3212 Inserto tibial giratorio TMB M 12mm 

052-5501-3215 Inserto tibial giratorio TMB M 15mm 

052-5501-3218 Inserto tibial giratorio TMB M 18mm 

052-5501-3220 Inserto tibial giratorio TMB M 20mm 

052-5501-4208 Inserto tibial giratorio TMB L 8mm 

052-5501-4210 Inserto tibial giratorio TMB L 10mm 

052-5501-4212 Inserto tibial giratorio TMB L 12mm 

052-5501-4215 Inserto tibial giratorio TMB L 15mm 

052-5501-4218 Inserto tibial giratorio TMB L 18mm 

052-5501-4220 Inserto tibial giratorio TMB L 20mm 

052-5501-5208 Inserto tibial giratorio TMB X-L 8mm 

052-5501-5210 Inserto tibial giratorio TMB X-L 10mm 

052-5501-5212 Inserto tibial giratorio TMB X-L 12mm 

052-5501-5215 Inserto tibial giratorio TMB X-L 15mm 
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052-5501-5218 Inserto tibial giratorio TMB X-L 18mm 

052-5501-5220 Inserto tibial giratorio TMB X-L 20mm 

052-5501-6208 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 8mm 

052-5501-6210 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 10mm 

052-5501-6212 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 12mm 

052-5501-6215 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 15mm 

052-5501-6218 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 18mm 

052-5501-6220 Inserto tibial giratorio TMB XX-L 20mm 

052-5501-7208 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 8mm 

052-5501-7210 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 10mm 

052-5501-7212 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 12mm 

052-5501-7215 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 15mm 

052-5501-7218 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 18mm 

052-5501-7220 Inserto tibial giratorio TMB XXX-L 20mm 

052-5501-8208 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 8mm 

052-5501-8210 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 10mm 

052-5501-8212 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 12mm 

052-5501-8215 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 15mm 

052-5501-8218 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 18mm 

052-5501-8220 Inserto tibial giratorio TMB XXX-S 20mm 

Instrumentos para sistema de endoprótesis de rodilla estéril Biotech  

Sistema total de rodilla TP  

725-0001-0001 Perno impactor de rodilla TP  

725-0001-0002 Bandeja insertor tibial de rodilla TP  
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725-0001-0003 Impactor femoral premier de rodilla TP  

725-0001-0004 Impactor de inserto tibial premier II de rodilla TP  

725-0001-0006 Impactor tibial premier de rodilla TP  

725-0002-0001 Ensamblaje impactor-cabeza femoral premier II de rodilla TP

  

725-0002-0002 Insertor/extractor premier II de rodilla TP  

725-0002-0005 Perno extractor para pin con cabezal D 3,2  

725-0005-0005 Llave para desmontaje de articulación limitada de rodilla  

725-0006-0001 Escofina premier II de rodilla TP  

725-0008-0002 Guía de broca para rodilla femoral para bloque de corte 4 en 1 

& guía de medición A/P TP  

725-0008-0003 Guía de alineación distal de rodilla con perno TP  

725-0008-0004 Bloque de alineación I.M rodilla femoral TP  

725-0008-0005 Medidor A/P TP  

725-0008-0006 Guía de broca rodilla patelar TP  

725-0008-0009 Guía de broca tibial para vástago cruciforme  

725-0008-0010 Guía de introducción para vástago tibial cruciforme 

725-0010-0001 Guía de alineación sin mango para rodilla femoral TP  

725-0010-0002 Mango para bloque de corte 4 en 1 rodilla TP  

725-0010-0003 Mango de prueba para bandeja tibial rodilla TP  

725-0014-0001 Pinza de resección patelar TP  

725-0014-0003 Pinza para cementación patelar rodilla TP  

725-0017-0001 Bandeja instrumental de resección femoral rodilla TP  

725-0017-0002 Bandeja tibial/patelar rodilla TP  
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725-0017-0003 Bandeja de impactor femoral/tibial rodilla TP 

725-0017-0004 Bandeja de prueba femoral/tibial rodilla TP  

725-0017-0005 Bandeja de prueba femoral/tibial PS rodilla TP  

725-0017-0006 Bandeja de medición GAP  

725-0018-0001 Guía de corte femoral anterior TP  

725-0018-0002 Guía de corte femoral distal TP  

725-0018-0003 Bloque de corte 4 en1 TP -X Small  

725-0018-0004 Bloque de corte 4 en1 TP -Small  

725-0018-0005 Bloque de corte 4 en1 TP -Medium  

725-0018-0006 Bloque de corte 4 en1 TP -Large  

725-0018-0007 Bloque de corte 4 en1 TP - X Large  

725-0018-0008 Guía de corte para bloque de corte 4 en 1 TP  

725-0018-0009 Guía de corte P/S TP  

725-0018-0010 Bloque de resección extramedular tibial TP  

725-0018-0011 Guía de corte tibial TP  

725-0018-0012 Guía tibial extramedular para bloque de resección TP  

725-0018-0013 Guía de corte femoral XS (M.I.)  

725-0018-0014 Guía de corte femoral S (M.I.)  

725-0018-0015 Guía de corte femoral M (M.I.)  

725-0018-0016 Guía de corte femoral L (M.I.)  

725-0018-0017 Guía de corte femoral XL (M.I.)  

725-0018-0018 Guía de corte tibial, L (M.I.)  

725-0018-0020 Bloque de corte 4 en 1 – XXX Small TP  

725-0018-0021 Bloque de corte 4 en 1 – XX Small  
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725-0018-0022 Guía de corte femoral XXXS (M.I.)  

725-0018-0023 Guía de corte femoral XXS (M.I.)  

725-0018-0024 Guía de corte femoral XXL (M.I.)  

725-0018-0025 Guía de corte femoral XXXL (M.I.)  

725-0018-0026 Bloque de corte 4 en1 TP - XX Large  

725-0018-0027 Bloque de corte 4 en1 TP - XXX Large  

725-0019-0001 Varilla I.M. acanalada con mango en T TP  

725-0019-0001.1 Mango en T para varilla I.M. acanalada  

725-0019-0002 Torre de alineación femoral TP  

725-0019-0003 Varilla de alineación femoral/tibial TP   

725-0019-0004 Punzón femorotibial TP   

725-0019-0016 Ensamble de guía de resección tibial intramedular TP  

725-0019-0019 Guía de vástago de fijación de resección tibial extramedular 

TP   

725-0020-0001 Pin TP 3,1mm con cabezal 45,3mm  

725-0020-0002 Pin TP 3,1mm con cabezal 60mm  

725-0020-0003 Pin TP 3,1mm sin cabezal 46mm  

725-0020-0004 Pin TP 3,1mm sin cabezal 60mm  

725-0020-0005 Pin TP 3,1mm sin cabezal 80mm  

725-0021-0001 Punch tibial cruciforme pequeño TP   

725-0021-0002 Punch tibial curvo pequeño largo TP   

725-0021-0003 Punch tibial curvo pequeño corto TP   

725-0021-0004 Varilla guía para punzón curvo pequeño  

725-0021-0005 Mango para varilla guía  tibial  
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725-0021-0006 Cincel P/S TP  

725-0021-0011 Adaptador para tibia de prueba TP  

725-1005-0001 Destornillador con cabeza hexagonal 3,5mm 

725-1005-0004 Destornillador para inserto de vástago tibial limitado  

725-1008-0009 Guía de broca rodilla futura  

725-1017-0001 Bandeja instrumental M.I.  

725-1018-0002 Guía de corte femoral distal TP (M.I.)  

725-1018-0018 Guía de corte tibial TP, small (M.I.)  

725-1019-0019 Bloque stylus de resección tibial extramedular TP  

Sistema Modular Future Knee  

735-0001-0001 Pin impactor FUTURE KNEE   

735-0001-0002 Insertador de bandeja tibial FUTURE KNEE   

735-0001-0003 Impactor femoral Premier FUTURE KNEE   

735-0001-0004 Impactor de inserto tibial Premier II FUTURE KNEE   

735-0001-0006 Impactor tibial Premier FUTURE KNEE  

735-0001-0007 Impactor de bandeja tibial FUTURE KNEE  

735-0002-0001 Impactor femoral Premier II – Esamble de cabezal FUTURE 

KNEE   

735-0002-0002 Introductor/extractor Premier II FUTURE KNEE   

735-0002-0004 Pin extractor D 3,2   

735-0002-0005 Pin extractor para pin sin cabezal D 3,2  

735-0005-0001 Destornillador hexagonal 3.5mm   

735-0006-0001 Escofina Premier II FUTURE KNEE  

735-0007-0002 Broca para pin de fijación FUTURE KNEE  
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735-0008-0002 Guía de broca femoral para bloque de corte 4 en 1 y guía de 

medición A-P FUTURE KNEE  

735-0008-0003 Guía de alineación distal con pin FUTURE KNEE   

735-0008-0004 Bloque de alineación intramedular femoral FUTURE KNEE   

735-0008-0005 Calibrador A-P FUTURE KNEE   

735-0008-0006 Guía de broca patellar FUTURE KNEE  

735-0008-0009 Guía de broca tibial para vástago cruciforme  

735-0008-0010 Guía de introducción para vástago tibial cruciforme 

735-0010-0001 Mangos para guía de alineación femoral FUTURE KNEE   

735-0010-0002 Mango para bloque de corte 4 en 1FUTURE KNEE   

735-0010-0003 Mango para bandeja tibial de prueba FUTURE KNEE  

735-0014-0001 Pinza de resección patelar FUTURE KNEE  

735-0014-0003 Pinza para cementación patelar FUTURE KNEE  

735-0017-0002 Bandeja tibial/patelar FUTUTE KNEE  

735-0017-0003 Bandeja impactador femoral/ tibial FUTURE KNEE  

735-0017-0004 Bandeja de prueba femoral/tibial FUTURE KNEE  

735-0017-0005 Bandeja de prueba femoral/tibial  

735-0017-0006 Bandeja de medición GAP  

735-0018-0001 Guía de corte femoral anterior FUTURE KNEE  

735-0018-0002 Guía de corte femoral distal FUTURE KNEE   

735-0018-0003 Bloque de corte 4 en 1 -X Small FUTURE KNEE  

735-0018-0004 Bloque de corte 4 en 1 –Small FUTURE KNEE  

735-0018-0005 Bloque de corte 4 en 1 –Medium FUTURE KNEE  

735-0018-0006 Bloque de corte 4 en 1 –Large FUTURE KNEE  
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735-0018-0007 Bloque de corte 4 en 1 – X Large FUTURE KNEE  

735-0018-0008 Guía de corte para bloque de corte 4 en 1 FUTURE KNEE  

735-0018-0009 Guía de corte P/S FUTURE KNEE  

735-0018-0010 Bloque de resección tibial extramedular FUTURE KNEE  

735-0018-0011 Guía de corte tibial FUTURE KNEE  

735-0018-0012 Guía tibial extramedular para bloque de resección  

735-0018-0013 Guía de corte femoral XS (M.I.)  

735-0018-0014 Guía de corte femoral S (M.I.)  

735-0018-0015 Guía de corte femoral M (M.I.)  

735-0018-0016 Guía de corte femoral L (M.I.)  

735-0018-0017 Guía de corte femoral XL  

735-0018-0018 Guía de corte tibial, L (M.I.) FUTURE KNEE  

735-0018-0020 Bloque de corte 4 en 1 –XXX Small FUTURE KNEE  

735-0018-0021 Bloque de corte 4 en 1 –XX Small FUTURE KNEE  

735-0018-0022 Guía de corte femoral XXXS (M.I.)  

735-0018-0023 Guía de corte femoral XXS (M.I.)  

735-0018-0024 Guía de corte femoral XXL (M.I.)  

735-0018-0025 Guía de corte femoral XXXL (M.I.)  

735-0018-0026 Bloque de corte 4 en 1 – XX Large FUTURE KNEE  

735-0018-0027 Bloque de corte 4 en 1 – XXX Large FUTURE KNEE  

735-0019-0001 Vástago acanalado IM con mango en T FUTURE KNEE   

735-0019-0001.1 Mango en T para vástago acanalado IM  

735-0019-0002 Torre de alineación femoral FUTURE KNEE  

735-0019-0003 Varilla de alineación femorotibial FUTURE KNEE  
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735-0019-0004 Punzón femorotibial FUTURE KNEE   

735-0019-0016 Ensamble guía de resección tibial intramedular FUTURE KNEE 

  

735-0019-0019 Guía de fijación para resección tibial extramedular FUTURE 

KNEE   

735-0020-0001 Pin 3,1mm con cabezal FUTURE KNEE  

735-0020-0004 Pin 3,1mm FUTURE KNEE 

735-0021-0001 Punch  tibial cruciforme pequeño FUTURE KNEE   

735-0021-0002 Punch tibial curvo pequeño largo FUTURE KNEE   

735-0021-0003 Punch tibial curvo pequeño corto FUTURE KNEE   

735-0021-0004 Varilla guía para punch curvo pequeño  

735-0021-0005 Mango  para varilla tibial guía   

735-0021-0006 Cincel P/S FUTURE KNEE  

735-1008-0002 Medidor de femur y guía de broca  

735-1017-0001 Bandeja instrumental M.I.  

735-1018-0002 Guía de corte femoral distal (M.I.) FUTURE KNEE  

735-1018-0018 Guía de corte tibial, small (M.I.)  

735-1019-0019 Guía de fijación bloque de resección tibial extramedular (M.I.) 

FUTURE KNEE  

Sistema de rodilla total rotatoria TMB  

799-0000-0009 Mango universal  

725-2001-0002 Bandeja introductora TMB  

725-2001-0003 Impactor de bandeja TMB  

Sistema total de rodilla d revisión TRK  
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725-0005-0001 Llave inglesa 3/16  

725-0005-0002 Destornillador 2,5mm  

725-0005-0003 Llave hexagonal curva 3,5   

725-0005-0004 Mango en T hexagonal 6,5 TRK  

725-0008-0012 Guía de vástago de fresa 5° 12mm TKR  

725-0008-0013 Guía de vástago de fresa 5° 14mm TKR  

725-0008-0014 Guía de vástago de fresa 5° 16mm TKR  

725-0008-0016 Guía de vástago de fresa 7° 12mm TKR  

725-0008-0017 Guía de vástago de fresa 7° 14mm TKR  

725-0008-0018 Guía de vástago de fresa 7° 16mm TKR  

725-0008-0019 Guía de vástago de fresa 9° 12mm TRK  

725-0008-0020 Guía de vástago de fresa 9° 14mm TRK  

725-0008-0021 Guía de vástago de fresa 9° 16mm TRK  

725-0008-0022 Guía de vástago de fresa 5° 10mm TRK  

725-0008-0023 Guía de vástago de fresa 5° 18mm TRK  

725-0008-0024 Guía de vástago de fresa 7° 10mm TRK  

725-0008-0025 Guía de fresa de vástago 7° 18mm TKR  

725-0008-0026 Guía de fresa de vástago 9° 10mm TKR   

725-0008-0027 Guía de fresa de vástago 9° 18mm TRK  

725-0018-0031 Bloque de corte distal TRK XS  

725-0018-0032 Bloque de corte distal TRK S  

725-0018-0033 Bloque de corte distal TRK M  

725-0018-0034 Bloque de corte distal TRK X  

725-0018-0035 Bloque de corte distal TRK XL  
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725-0018-0037 Bloque de corte distal de revisión  

725-0018-0040 Bloque de corte tibial 6mm TAB  

725-0018-0041 Bloque de corte tibial 12mm TAB  

725-0018-0042 Bloque de corte tibial 15mm TAB  

725-0018-0043 Bloque de corte tibial 9mm TAB  

725-0019-0016-10NT Bloque de corte tibial  

725-0019-0021 Calibrador de resección distal  

725-0019-0022 Arandela distal de bloque de corte femoral 8mm  

725-0019-0023 Arandela de bloque de corte de cajetín femoral  

725-0019-0026 Arandela distanciadora distal 8mm  

725-0019-0027 Arandela de bloque de corte de cajetín femoral 4mm  

725-0019-0028 Arandela de bloque de corte de cajetín femoral 12mm  

725-0019-0029 Arandela distanciadora distal 4mm  

725-0019-0030 Arandela distanciadora distal 12mm  

725-0019-0031 Arandela distan de bloque de corte femoral 4mm  

725-0019-0032 Arandela distal de bloque de corte femoral 12mm  

725-0021-0007 Vástago de fresa TRK 12mm  

725-0021-0008 Vástago de fresa TRK 14mm   

725-0021-0009 Vástago de fresa TRK 16mm  

725-0021-0010 Mango en T para vástago de fresa  

725-0021-0012 Vástago de fresa TRK 18mm  

725-0021-0017 Adaptador femoral para fresa TRK  

725-0021-0018 Tornillo de fijación de vástago femoral TRK  

725-0021-0019 Tuerca  
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725-0021-0021 Adaptador de tornillo  

725-0021-0023 Varilla de soporte de bloque de corte TRK  

725-0022-0011 Platillo offset de prueba TRK 3 mm  

725-0022-0012 Platillo offset de prueba TRK 6 mm  

725-0022-0013 Casa direccional offset  

725-1018-0021 Bloque de corte femoral XS TRK  

725-1018-0022 Bloque de corte femoral S TRK  

725-1018-0023 Bloque de corte femoral M TRK  

725-1018-0024 Bloque de corte femoral L TRK  

725-1018-0025 Bloque de corte femoral XL TRK  

725-1021-0005 Vástago de escariador 10mm TRK  

725-0019-0001 Varilla de alineación intramedular  

725-2210-0001 Plano de control de recorte  

Sistema de rodilla unicondilar BMI  

725-0002-0004 Extractor de pin de fijación  

726-0001-0001 Extractor/impactor femoral BMI  

726-0001-0002 Impactor femoral BMI  

726-0001-0003 Impactor de tibia  

726-0008-0001 Guía de broca femoral BMI 45mm RM/LL  

726-0008-0002 Guía de broca femoral BMI 45mm LM/RL  

726-0008-0003 Guía de broca femoral BMI 48mm RM/LL  

726-0008-0004 Guía de broca femoral BMI 48mm LM/RL  

726-0008-0005 Guía de broca femoral BMI 54mm RM/LL  

726-0008-0006 Guía de broca femoral BMI 54mm LM/RL  
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726-0008-0007 Guía de broca femoral BMI 60mm RM/LL  

726-0008-0008 Guía de broca femoral BMI 60mm LM/RL  

726-0008-0009 Bandeja tibial tamaño 32mm  

726-0008-0010 Bandeja tibial tamaño 37mm/42mm  

726-0008-0011 Dispositivo de corte tibial extramedular  

726-0008-0012 Guía de broca femoral BMI 51mm RM/LL  

726-0008-0013 Guía de broca femoral BMI 51mm LM/RL  

726-0008-0014 Guía de broca femoral BMI 57mm RM/LL  

726-0008-0015 Guía de broca femoral BMI 57mm LM/RL  

726-0010-0001 Mango para guía de broca femoral BMI  

726-0010-0002 Mango para bandeja tibial de prueba BMI  

Sistema total de rodilla TP  

725-0007-0002 Pin para broca TP  

725-0007-0004 Broca condilar femoral 6,5mm TP  

725-0007-0005 Vástago perforador de cemento tibial 9,5mm TP  

725-0007-0007 Broca para orificio central de vástago tibial  

725-0009-0098 Bandeja tibial de prueba Small XXX TP  

725-0009-0099 Bandeja tibial de prueba Small XX TP  

725-0009-0100 Bandeja tibial de prueba Extra Small TP   

725-0009-0101 Bandeja tibial de prueba Small TP   

725-0009-0102 Bandeja tibial de prueba Medium TP  

725-0009-0103 Bandeja tibial de prueba Large TP  

725-0009-0104 Bandeja tibial de prueba Large X TP  

725-0009-0105 Bandeja tibial de prueba Large XX TP  
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725-0009-0106 Bandeja tibial de prueba Large XXX TP  

725-0009-0181 Componente femoral izquierdo de prueba Small XXX TP  

725-0009-0182 Componente femoral derecho de prueba Small XXX TP  

725-0009-0191 Componente femoral izquierdo de prueba Small  XX TP  

725-0009-0192 Componente femoral derecho de prueba Small XX TP  

725-0009-0201 Componente femoral izquierdo de prueba Extra Small TP  

725-0009-0202 Componente femoral derecho de prueba Extra Small TP  

725-0009-0211 Componente femoral izquierdo de prueba Small TP  

725-0009-0212 Componente femoral derecho de prueba Small TP  

725-0009-0221 Componente femoral izquierdo de prueba Medium TP  

725-0009-0222 Componente femoral derecho de prueba Medium TP  

725-0009-0231 Componente femoral izquierdo de prueba Large TP   

725-0009-0232 Componente femoral derecho de prueba Large TP  

725-0009-0241 Componente femoral izquierdo de prueba Extra Large TP  

725-0009-0242 Componente femoral derecho de prueba Extra Large TP  

725-0009-0251 Componente femoral derecho de prueba Large XX TP  

725-0009-0252 Componente femoral izquierdo de prueba Large XX TP  

725-0009-0261 Componente femoral derecho de prueba Large XXX TP  

725-0009-0262 Componente femoral izquierdo de prueba Large XXX TP  

725-0009-0281 Componente femoral izquierdo de prueba Small XXX P/S TP

  

725-0009-0282 Componente femoral derecho de prueba Small XXX P/S TP
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725-0009-0291 Componente femoral izquierdo de prueba Small XX P/S TP

  

725-0009-0292 Componente femoral derecho de prueba Small XX P/S TP 

725-0009-0301 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP X-

Small  Izquierdo  

725-0009-0302 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP X-

Small  Derecho    

725-0009-0311 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Small  Izquierdo   

725-0009-0312 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Small  Derecho   

725-0009-0321 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Medium  Izquierdo   

725-0009-0322 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Medium  Derecho  

725-0009-0331 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Large Izquierdo  

725-0009-0332 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

Large  Derecho   

725-0009-0341 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP X-

Large  Izquierdo   

725-0009-0342 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP X-

Large  Derecho   
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725-0009-0351 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP XX-

Large Izquierdo   

725-0009-0352 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP XX-

Large  Derecho   

725-0009-0361 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

XXX-Large Izquierdo   

725-0009-0362 Componente femoral posterior estabilizado de revisión TP 

XXX-Large Derecho   

725-0009-0381 Inserto posterior curvo de revisión TP XXX-Small 8mm.  

725-0009-0382 Inserto posterior curvo de revisión TP XXX-Small 10mm.  

725-0009-0383 Inserto posterior curvo de revisión XXX-Small 12mm.  

725-0009-0384 Inserto posterior curvo de revisión TP XXX-Small 15mm.  

725-0009-0385 Inserto posterior curvo de revisión TP XXX-Small 18mm.  

725-0009-0387 Inserto posterior curvo de revisión TP XXX-Small 20mm.  

725-0009-0391 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 8mm.  

725-0009-0392 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 10mm.  

725-0009-0393 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 12mm.  

725-0009-0394 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 15mm.  

725-0009-0395 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 18mm.  

725-0009-0397 Inserto posterior curvo de revisión TP XX-Small 20mm.  

725-0009-0401 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Small 8mm.  

725-0009-0402 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Small 10mm.  

725-0009-0403 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Small 12mm.  

725-0009-0404 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Small 15mm.  
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725-0009-0405 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Small 18mm.  

725-0009-0407 Inserto posterior curvo de revisión X-Small 20mm. 

725-0009-0411 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 8mm.  

725-0009-0412 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 10mm.  

725-0009-0413 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 12mm.   

725-0009-0414 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 15mm.   

725-0009-0415 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 18mm.   

725-0009-0417 Inserto posterior curvo de revisión TP Small 20mm.   

725-0009-0421 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 8mm.   

725-0009-0422 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 10mm.  

725-0009-0423 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 12mm.  

725-0009-0424 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 15mm.  

725-0009-0425 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 18mm.  

725-0009-0427 Inserto posterior curvo de revisión TP Medium 20mm.  

725-0009-0431 Inserto posterior curvo de revisión TP Large 8mm.  

725-0009-0432 Inserto posterior curvo de revisión TP Large 10mm.   

725-0009-0433 Inserto posterior curvo de revisión TP Large 12mm.   

725-0009-0434 Inserto posterior curvo de revisión TP Large 15mm.   

725-0009-0435 Inserto posterior curvo de revisión TP Large 18mm.   

725-0009-0437 Inserto posterior curvo de revisión TP  Large 20mm.   

725-0009-0441 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Large 8mm.  

725-0009-0442 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Large 10mm.  

725-0009-0443 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Large 12mm.  

725-0009-0444 Inserto posterior curvo de revisión TP X-Large 15mm  
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725-0009-0445 Inserto posterior curvo de revision TP X-Large 18mm.  

725-0009-0447 Inserto posterior curvo de revision TP X-Large 20mm.  

725-0009-0451 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 8mm.  

725-0009-0452 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 10mm.  

725-0009-0453 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 12mm.  

725-0009-0454 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 15mm.  

725-0009-0455 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 18mm.  

725-0009-0457 Inserto posterior curvo de revision TP XX-Large 20mm.  

725-0009-0461 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 8mm.  

725-0009-0462 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 10mm.  

725-0009-0463 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 12mm.  

725-0009-0464 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 15mm.  

725-0009-0465 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 18mm.  

725-0009-0467 Inserto posterior curvo de revision TP XXX-Large 20mm.  

725-0009-0481 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

8mm  

725-0009-0482 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

10mm 

725-0009-0483 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

12mm 

725-0009-0484 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

15mm 

725-0009-0485 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

18mm 
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725-0009-0487 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Small 

20mm 

725-0009-0491 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

8mm  

725-0009-0492 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

10mm 

725-0009-0493 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

12mm 

725-0009-0494 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

15mm 

725-0009-0495 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

18mm 

725-0009-0497 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Small 

20mm 

725-0009-0501 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

8mm  

725-0009-0502 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

10mm 

725-0009-0503 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

12mm 

725-0009-0504 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

15mm 

725-0009-0505 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

18mm 
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725-0009-0507 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Small 

20mm 

725-0009-0511 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 8mm

  

725-0009-0512 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 

10mm 

725-0009-0513 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 

12mm 

725-0009-0514 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 

15mm 

725-0009-0515 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 

18mm 

725-0009-0517 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Small 

20mm 

725-0009-0521 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

8mm  

725-0009-0522 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

10mm 

725-0009-0523 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

12mm 

725-0009-0524 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

15mm 

725-0009-0525 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

18mm 
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725-0009-0527 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Medium 

20mm 

725-0009-0531 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 8mm

  

725-0009-0532 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 

10mm 

725-0009-0533 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 

12mm 

725-0009-0534 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 

15mm 

725-0009-0535 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 

18mm 

725-0009-0537 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP Large 

20mm 

725-0009-0541 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

8mm  

725-0009-0542 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

10mm 

725-0009-0543 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

12mm 

725-0009-0544 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

15mm 

725-0009-0545 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

18mm 
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725-0009-0547 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP X-Large 

20mm 

725-0009-0551 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Large 

8mm  

725-0009-0552 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Large 

10mm 

725-0009-0553 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Large 

12mm 

725-0009-0554 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Large 

15mm 

725-0009-0557 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XX-Large 

20mm 

725-0009-0561 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

8mm  

725-0009-0562 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

10mm 

725-0009-0563 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

12mm 

725-0009-0564 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

15mm 

725-0009-0565 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

18mm 

725-0009-0567 Inserto tibial posterior estabilizado de revisión TP XXX-Large 

20mm 
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725-0009-0601 Componente rotuliano de prueba TP - 32 mm  

725-0009-0602 Componente rotuliano de prueba TP Medium - 34 mm  

725-0009-0603 TP Componente rotuliano de prueba Large - 37 mm  

725-0009-1600 Componente rotuliano oval de prueba TP XSmall- 31 mm 

725-0009-1601 Componente rotuliano oval de prueba TP Small- 32 mm  

725-0009-1602 Componente rotuliano oval de prueba TP Medium- 34 mm

  

725-0009-1603 Componente rotuliano oval de prueba TP Large- 37 mm  

725-0009-1604 Componente rotuliano oval de prueba TP XLarge- 39 mm 

725-1007-0007 Broca FUTURE KNEE  

725-1008-0002 Medidor femoral y guía de broca  

725-2009-0008 Calibrador XXXS 8mm  

725-2009-0010 Calibrador XXXS 10mm  

725-2009-0012 Calibrador XXXS 12mm  

725-2009-0015 Calibrador XXXS 15mm  

725-2009-0018 Calibrador XXXS 18mm  

725-2009-0020 Calibrador XXXS 20mm  

725-2009-1008 Calibrador XXS 8mm  

725-2009-1010 Calibrador XXS 10mm  

725-2009-1012 Calibrador XXS 12mm  

725-2009-1015 Calibrador XXS 15mm  

725-2009-1018 Calibrador XXS 18mm  

725-2009-1020 Calibrador XXS 20mm  

725-2009-2008 Calibrador XS 8mm  
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725-2009-2010 Calibrador XS 10mm  

725-2009-2012 Calibrador XS 12mm  

725-2009-2015 Calibrador XS 15mm  

725-2009-2018 Calibrador XS 18mm  

725-2009-2020 Calibrador XS 20mm  

725-2009-3008 Calibrador S 8mm  

725-2009-3010 Calibrador S 10mm  

725-2009-3012 Calibrador S 12mm  

725-2009-3015 Calibrador S 15mm  

725-2009-3018 Calibrador S 18mm  

725-2009-3020 Calibrador S 20mm  

725-2009-4008 Calibrador M 8mm  

725-2009-4010 Calibrador M 10mm  

725-2009-4012 Calibrador M 12mm  

725-2009-4015 Calibrador M 15mm  

725-2009-4018 Calibrador M 18mm  

725-2009-4020 Calibrador M 20mm  

725-2009-4022 Calibrador M 22mm  

725-2009-4024 Calibrador M 24mm  

725-2009-4026 Calibrador M 26mm  

725-2009-5008 Calibrador L 8mm  

725-2009-5010 Calibrador L 10mm 

725-2009-5012 Calibrador L 12mm 

725-2009-5015 Calibrador L 15mm 
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725-2009-5018 Calibrador L 18mm 

725-2009-5020 Calibrador L 20mm 

725-2009-6008 Calibrador XL 8mm  

725-2009-6010 Calibrador XL 10mm  

725-2009-6012 Calibrador XL 12mm  

725-2009-6015 Calibrador XL 15mm  

725-2009-6018 Calibrador XL 18mm  

725-2009-6020 Calibrador XL 20mm  

725-2009-7008 Calibrador XXL 8mm  

725-2009-7010 Calibrador XXL 10mm  

725-2009-7012 Calibrador XXL 12mm  

725-2009-7015 Calibrador XXL 15mm  

725-2009-7018 Calibrador XXL 18mm  

725-2009-7020 Calibrador XXL 20mm  

725-2009-8008 Calibrador XXXL 8mm  

725-2009-8010 Calibrador XXXL 10mm  

725-2009-8012 Calibrador XXXL 12mm  

725-2009-8015 Calibrador XXXL 15mm  

725-2009-8018 Calibrador XXXL 18mm  

725-2009-8020 Calibrador XXXL 20mm  

735-0007-0002 Broca para pines FUTURE KNEE   

735-0007-0004 Broca condilar femoral 6,5mm FUTURE KNEE   

735-0007-0005 Vástago de broca patelar cementada 9,5 mm FUTURE KNEE 
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735-0007-0007 Broca para orificio central de vástago tibial (centro de canal 

medular)  

735-0009-0098 Bandeja tibial de prueba XXX Small FUTURE KNEE   

735-0009-0099 Bandeja tibial de prueba XX Small FUTURE KNEE   

735-0009-0100 Bandeja tibial de prueba Extra small FUTURE KNEE   

735-0009-0101 Bandeja tibial de prueba Small FUTURE KNEE   

735-0009-0102 Bandeja tibial de prueba Medium FUTURE KNEE   

735-0009-0103 Bandeja tibial de prueba Large FUTURE KNEE   

735-0009-0104 Bandeja tibial de prueba X Large FUTURE KNEE   

735-0009-0105 Bandeja tibial de prueba XX Large FUTURE KNEE   

735-0009-0106 Bandeja tibial de prueba XXX Large FUTURE KNEE   

735-0009-0108 Bandeja tibial de prueba XXXS FUTURE KNEE  

735-0009-0109 Bandeja tibial de prueba XXS FUTURE KNEE  

735-0009-0110 Bandeja tibial de prueba XS FUTURE KNEE  

735-0009-0111 Bandeja tibial de prueba S FUTURE KNEE  

735-0009-0112 Bandeja tibial de prueba M FUTURE KNEE  

735-0009-0113 Bandeja tibial de prueba L FUTURE KNEE  

735-0009-0114 Bandeja tibial de prueba XL FUTURE KNEE  

735-0009-0115 Bandeja tibial de prueba XXL FUTURE KNEE   

735-0009-0116 Bandeja tibial de prueba XXXL FUTURE KNEE   

735-0009-0118 Placa de inserto tibial de prueba XXXS FUTURE KNEE   

735-0009-0119 Placa de inserto tibial de prueba XXS FUTURE KNEE   

735-0009-0120 Placa de inserto tibial de prueba XS FUTURE KNEE   

735-0009-0121 Placa de inserto tibial de prueba S FUTURE KNEE   
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735-0009-0122 Placa de inserto tibial de prueba M FUTURE KNEE   

735-0009-0123 Placa de inserto tibial de prueba L FUTURE KNEE   

735-0009-0124 Placa de inserto tibial de prueba XL FUTURE KNEE   

735-0009-0125 Placa de inserto tibial de prueba XXL FUTURE KNEE   

735-0009-0126 Placa de inserto tibial de prueba XXXL FUTURE KNEE   

735-0009-0181 Componente femoral de prueba Izquierdo Small XXX FUTURE 

KNEE   

735-0009-0182 Componente femoral de prueba Derecho XXX Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0191 Componente femoral de prueba Izquierdo XX Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0192 Componente femoral de prueba Derecho XX Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0201 Componente femoral de prueba Izquierdo Extra Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0202 Componente femoral de prueba Derecho Extra Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0211 Componente femoral de prueba Izquierdo Small FUTURE 

KNEE   

735-0009-0212 Componente femoral de prueba Derecho Small FUTURE KNEE 

  

735-0009-0221 Componente femoral de prueba Izquierdo Medium FUTURE 

KNEE   
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735-0009-0222 Componente femoral de prueba Derecho Medium FUTURE 

KNEE   

735-0009-0231 Componente femoral de prueba Izquierdo Large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0232 Componente femoral de prueba Derecho Large FUTURE KNEE 

  

735-0009-0241 Componente femoral de prueba Izquierdo Extra large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0242 Componente femoral de prueba Derecho Extra Large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0251 Componente femoral de prueba Derecho XX Large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0252 Componente femoral de prueba Izquierdo XX Large FUTURE 

KNEE XX   

735-0009-0261 Componente femoral de prueba Derecho XXX Large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0262 Componente femoral de prueba  Izquierdo XXX Large FUTURE 

KNEE   

735-0009-0281 Componente femoral de prueba Izquierdo XXX Small P/S 

FUTURE KNEE  

735-0009-0282 Componente femoral de prueba Derecho XXX Small P/S 

FUTURE KNEE  

735-0009-0291 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE XX-Small  Izquierdo  
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735-0009-0292 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE XX-Small  Derecho  

735-0009-0301 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE X-Small  Izquierdo  

735-0009-0302 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE X-Small  Derecho  

735-0009-0311 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Small  Izquierdo  

735-0009-0312 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Small  Derecho  

735-0009-0321 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Medium  Izquierdo  

735-0009-0322 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Medium  Derecho  

735-0009-0331 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Large  Izquierdo  

735-0009-0332 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE Large  Derecho  

735-0009-0341 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE X-Large  Izquierdo  

735-0009-0342 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE X-Large  Derecho  

735-0009-0351 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE  XX-Large Izquierdo  
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735-0009-0352 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE  XX-Large Derecho  

735-0009-0361 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE XXX-Large  Izquierdo  

735-0009-0362 Componente femoral de prueba - Estabilizado posterior 

FUTURE KNEE  XXX-Large  Derecho  

735-0009-0382 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX Small 

10mm 

735-0009-0383 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX Small 

12mm 

735-0009-0384 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX Small 

15mm 

735-0009-0385 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Small 

18mm 

735-0009-0387 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Small 

20mm 

735-0009-0391 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

8mm  

735-0009-0392 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

10mm 

735-0009-0393 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

12mm 

735-0009-0394 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

15mm 
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735-0009-0395 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

18mm 

735-0009-0397 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Small 

20mm 

735-0009-0401 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

8mm  

735-0009-0402 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

10mm 

735-0009-0403 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

12mm 

735-0009-0404 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

15mm 

735-0009-0405 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

18mm 

735-0009-0407 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Small 

20mm 

735-0009-0411 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 8mm

  

735-0009-0412 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 10mm

  

735-0009-0413 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 12mm

  

735-0009-0414 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 15mm
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735-0009-0415 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 18mm

  

735-0009-0417 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Small 20mm

  

735-0009-0421 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

8mm  

735-0009-0422 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

10mm 

735-0009-0423 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

12mm 

735-0009-0424 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

15mm 

735-0009-0425 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

18mm 

735-0009-0427 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Medium 

20mm 

735-0009-0431 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 8mm

  

735-0009-0432 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 10mm

  

735-0009-0433 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 12mm

  

735-0009-0434 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 15mm
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735-0009-0435 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 18mm

  

735-0009-0437 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE Large 20mm

  

735-0009-0441 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

8mm  

735-0009-0442 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

10mm 

735-0009-0443 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

12mm 

735-0009-0444 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

15mm 

735-0009-0445 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

18mm 

735-0009-0447 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE X-Large 

20mm 

735-0009-0451 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

8mm  

735-0009-0452 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

10mm 

735-0009-0453 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

12mm 

735-0009-0454 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

15mm 
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735-0009-0455 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

18mm 

735-0009-0457 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XX-Large 

20mm 

735-0009-0461 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

8mm  

735-0009-0462 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

10mm 

735-0009-0463 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

12mm 

735-0009-0464 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

15mm 

735-0009-0465 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

18mm 

735-0009-0467 Inserto posterior curvo de prueba FUTURE KNEE XXX-Large 

20mm 

735-0009-0481 Inserto tibial de prueba – Estabilizador  posterior FUTURE 

KNEE  XXX-Small 8mm  

735-0009-0482 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Small 10mm  

735-0009-0483 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE  XXX-Small 12mm  

735-0009-0484 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Small 15mm  
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735-0009-0485 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Small 18mm  

735-0009-0487 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Small 20mm  

735-0009-0491 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE  XX-Small 8mm  

735-0009-0492 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Small 10mm  

735-0009-0493 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Small 12mm  

735-0009-0494 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Small 15mm  

735-0009-0495 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Small 18mm  

735-0009-0497 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Small 20mm  

735-0009-0501 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 8mm  

735-0009-0502 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 10mm  

735-0009-0503 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 12mm  

735-0009-0504 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 15mm  
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735-0009-0505 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 18mm  

735-0009-0507 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Small 20mm  

735-0009-0511 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 8mm  

735-0009-0512 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 10mm  

735-0009-0513 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 12mm  

735-0009-0514 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 15mm  

735-0009-0515 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 18mm  

735-0009-0517 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Small 20mm  

735-0009-0521 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 8mm  

735-0009-0522 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 10mm  

735-0009-0523 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 12mm  

735-0009-0524 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 15mm  
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735-0009-0525 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 18mm  

735-0009-0527 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Medium 20mm  

735-0009-0531 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 8mm  

735-0009-0532 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 10mm  

735-0009-0533 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 12mm  

735-0009-0534 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 15mm  

735-0009-0535 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 18mm  

735-0009-0537 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE Large 20mm  

735-0009-0541 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 8mm  

735-0009-0542 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 10mm  

735-0009-0543 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 12mm  

735-0009-0544 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 15mm  
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735-0009-0545 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 18mm  

735-0009-0547 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE X-Large 20mm  

735-0009-0551 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 8mm  

735-0009-0552 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 10mm  

735-0009-0553 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 12mm  

735-0009-0554 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 15mm  

735-0009-0555 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 18mm  

735-0009-0557 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XX-Large 20mm  

735-0009-0561 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 8mm  

735-0009-0562 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 10mm  

735-0009-0563 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 12mm  

735-0009-0564 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 15mm  
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735-0009-0565 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 18mm  

735-0009-0567 Inserto tibial de prueba – Estabilizador posterior FUTURE 

KNEE XXX-Large 20mm  

735-0009-0601 Componente de prueba patelar FUTURE KNEE Small- 32 mm

  

735-0009-0602 Componente de prueba patelar FUTURE KNEE  Medium - 34 

mm  

735-0009-0603 Componente de prueba patelar FUTURE KNEE  Large - 37 mm

  

735-0009-0702 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XS 10mm

  

735-0009-0703 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XS 12mm

  

735-0009-0704 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XS 15mm

  

735-0009-0705 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XS 18mm

  

735-0009-0712 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE S 10mm

  

735-0009-0713 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE S 12mm

  

735-0009-0714 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE S 15mm
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735-0009-0715 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE S 18mm

  

735-0009-0722 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE M 10mm

  

735-0009-0723 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE M 12mm

  

735-0009-0724 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE M 15mm

  

735-0009-0725 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE M 18mm

  

735-0009-0732 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE L 10mm

  

735-0009-0733 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE L 12mm

  

735-0009-0734 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE L 15mm

  

735-0009-0735 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE L 18mm

  

735-0009-0742 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XL 10mm

  

735-0009-0743 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XL 12mm

  

735-0009-0744 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XL 15mm
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735-0009-0745 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XL 18mm

  

735-0009-0746 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXL 

10mm 

735-0009-0747 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXL 

12mm 

735-0009-0748 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXL 

15mm 

735-0009-0749 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXL 

18mm 

735-0009-0750 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXL 

10mm 

735-0009-0751 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXL 

12mm 

735-0009-0752 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXL 

15mm 

735-0009-0753 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXL 

18mm 

735-0009-0754 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXS 

10mm 

735-0009-0755 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXS 

12mm 

735-0009-0756 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXS 

15mm 
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735-0009-0757 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXXS 

18mm 

735-0009-0758 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXS 

10mm 

735-0009-0759 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXS 

12mm 

735-0009-0760 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXS 

15mm 

735-0009-0761 Inserto tibial giratorio PS de revisión FUTURE KNEE XXS 

18mm 

735-0009-1702 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XS 10mm

  

735-0009-1703 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XS 12mm

  

735-0009-1704 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XS 15mm

  

735-0009-1705 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XS 18mm

  

735-0009-1712 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  S 10mm

  

735-0009-1713 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE S 12mm 

735-0009-1714 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE S 15mm 

735-0009-1715 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE S 18mm 
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735-0009-1722 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE M 10mm

  

735-0009-1723 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE M 12mm

  

735-0009-1724 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE M 15mm

  

735-0009-1725 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE M 18mm

  

735-0009-1732 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE L 10mm 

735-0009-1733 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE L 12mm 

735-0009-1734 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE L 15mm 

735-0009-1735 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE L 18mm 

735-0009-1742 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XL 10mm

  

735-0009-1743 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XL 12mm

  

735-0009-1744 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XL 15mm

  

735-0009-1745 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XL 18mm

  

735-0009-1746 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXL 10mm

  

735-0009-1747 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXL 12mm
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735-0009-1748 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXL 15mm

  

735-0009-1749 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXL 18mm

  

735-0009-1750 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXL 10mm

  

735-0009-1751 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXL 12mm

  

735-0009-1752 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXL 15mm

  

735-0009-1753 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXL 18mm

  

735-0009-1754 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXS 10mm

  

735-0009-1755 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXS 12mm

  

735-0009-1756 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  XXXS 15mm

  

735-0009-1757 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE XXXS 18mm

  

735-0009-1758 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  XXS 10mm

  

735-0009-1759 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  XXS 12mm
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735-0009-1760 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  XXS 15mm

  

735-0009-1761 Inserto tibial giratorio de revisión FUTURE KNEE  XXS 18mm

  

735-0017-0006 Componente tibial de revisión FUTURE KNEE  

735-2009-0008 Medidor de distancia XXXS 8mm  

735-2009-0010 Medidor de distancia XXXS 10mm  

735-2009-0012 Medidor de distancia XXXS 12mm  

735-2009-0015 Medidor de distancia XXXS 15mm  

735-2009-0018 Medidor de distancia XXXS 18mm  

735-2009-0020 Medidor de distancia XXXS 20mm  

735-2009-1008 Medidor de distancia XXS 8mm  

735-2009-1010 Medidor de distancia XXS 10mm  

735-2009-1012 Medidor de distancia XXS 12mm  

735-2009-1015 Medidor de distancia XXS 15mm  

735-2009-1018 Medidor de distancia XXS 18mm  

735-2009-1020 Medidor de distancia XXS 20mm  

735-2009-2008 Medidor de distancia XS 8mm  

735-2009-2010 Medidor de distancia XS 10mm  

735-2009-2012 Medidor de distancia XS 12mm  

735-2009-2015 Medidor de distancia XS 15mm  

735-2009-2018 Medidor de distancia XS 18mm  

735-2009-2020 Medidor de distancia XS 20mm  

735-2009-3008 Medidor de distancia S 8mm  
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735-2009-3010 Medidor de distancia S 10mm  

735-2009-3012 Medidor de distancia S 12mm  

735-2009-3015 Medidor de distancia S 15mm  

735-2009-3018 Medidor de distancia S 18mm  

735-2009-3020 Medidor de distancia S 20mm  

735-2009-4008 Medidor de distancia M 8mm  

735-2009-4010 Medidor de distancia M 10mm  

735-2009-4012 Medidor de distancia M 12mm  

735-2009-4015 Medidor de distancia M 15mm  

735-2009-4018 Medidor de distancia M 18mm  

735-2009-4020 Medidor de distancia M 20mm  

735-2009-5008 Medidor de distancia L 8mm  

735-2009-5010 Medidor de distancia L 10mm  

735-2009-5012 Medidor de distancia L 12mm  

735-2009-5015 Medidor de distancia L 15mm  

735-2009-5018 Medidor de distancia L 18mm  

735-2009-5020 Medidor de distancia L 20mm  

735-2009-6008 Medidor de distancia XL 8mm  

735-2009-6010 Medidor de distancia XL 10mm  

735-2009-6012 Medidor de distancia XL 12mm  

735-2009-6015 Medidor de distancia XL 15mm  

735-2009-6018 Medidor de distancia XL 18mm  

735-2009-6020 Medidor de distancia XL 20mm  

735-2009-7008 Medidor de distancia XXL 8mm  
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735-2009-7010 Medidor de distancia XXL 10mm  

735-2009-7012 Medidor de distancia XXL 12mm  

735-2009-7015 Medidor de distancia XXL 15mm  

735-2009-7018 Medidor de distancia XXL 18mm  

735-2009-7020 Medidor de distancia XXL 20mm  

735-2009-8008 Medidor de distancia XXXL 8mm  

735-2009-8010 Medidor de distancia XXXL 10mm  

735-2009-8012 Medidor de distancia XXXL 12mm  

735-2009-8015 Medidor de distancia XXXL 15mm  

735-2009-8018 Medidor de distancia XXXL 18mm  

735-2009-8020 Medidor de distancia XXXL 20mm  

725-2009-0461 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS 8  

725-2009-0462 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS10  

725-2009-0463 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS12  

725-2009-0464 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS15  

725-2009-0465 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS18  

725-2009-0466 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXS20  

725-2009-0401 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS 8  

725-2009-0402 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS10  

725-2009-0403 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS12  

725-2009-0404 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS15  

725-2009-0405 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS18  

725-2009-0406 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XS20  

725-2009-0411 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S 8  
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725-2009-0412 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S10  

725-2009-0413 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S12  

725-2009-0414 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S15  

725-2009-0415 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S18  

725-2009-0416 Inserto tibial giratorio de prueba TMB S20  

725-2009-0421 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M 8  

725-2009-0422 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M10  

725-2009-0423 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M12  

725-2009-0424 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M15  

725-2009-0425 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M18  

725-2009-0426 Inserto tibial giratorio de prueba TMB M20  

725-2009-0431 Inserto tibial giratorio de prueba TMB   L 8  

725-2009-0432 Inserto tibial giratorio de prueba TMB L10  

725-2009-0433 Inserto tibial giratorio de prueba TMB L12  

725-2009-0434 Inserto tibial giratorio de prueba TMB L15  

725-2009-0435 Inserto tibial giratorio de prueba TMB L18  

725-2009-0436 Inserto tibial giratorio de prueba TMB L20  

725-2009-0441 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL 8  

725-2009-0442 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL10  

725-2009-0443 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL12  

725-2009-0444 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL15  

725-2009-0445 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL18  

725-2009-0446 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XL20  

725-2009-0451 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL  8 
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725-2009-0452 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL 10  

725-2009-0453 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL 12  

725-2009-0454 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL 15  

725-2009-0455 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL 18  

725-2009-0456 Inserto tibial giratorio de prueba TMB XXL 20  

725-2009-0561 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 08  

725-2009-0562 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 10  

725-2009-0563 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 12  

725-2009-0564 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 15  

725-2009-0565 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 18  

725-2009-0566 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXS 20  

725-2009-0501 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 08  

725-2009-0502 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 10  

725-2009-0503 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 12  
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725-2009-0504 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 15  

725-2009-0505 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 18  

725-2009-0506 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XS 20   

725-2009-0511 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB S 

8  

725-2009-0512 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB  S 

10  

725-2009-0513 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB S 

12  

725-2009-0514 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB S 

15  

725-2009-0515 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB S 

18  

725-2009-0516 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB S 

20  

725-2009-0521 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M  

8  

725-2009-0522 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M 

10  

725-2009-0523 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M 

12  
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725-2009-0524 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M 

15  

725-2009-0525 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M 

18  

725-2009-0526 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB M 

20  

725-2009-0531 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L  

8  

725-2009-0532 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L 

10  

725-2009-0533 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L 

12  

725-2009-0534 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L 

15  

725-2009-0535 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L 

18  

725-2009-0536 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB L 

20  

725-2009-0541 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL  

8  

725-2009-0542 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL 

10  

725-2009-0543 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL 

12  
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725-2009-0544 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL 

15   

725-2009-0545 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL 

18   

725-2009-0546 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB XL 

20   

725-2009-0551 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  8   

725-2009-0552 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  10   

725-2009-0553 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  12   

725-2009-0554 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  15  

725-2009-0555 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  18   

725-2009-0556 Inserto tibial giratorio de prueba estabilizado posterior TMB 

XXL  20   

725-2009-0000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB XXS  

725-2009-1000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB XS  

725-2009-2000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB S  

725-2009-3000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB M  

725-2009-4000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB L  

725-2009-5000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB XL  



 

 366 

725-2009-6000 Bandeja tibial giratoria de prueba TMB XXL  

725-2009-0100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB XXS  

725-2009-1100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB XS  

725-2009-2100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB S  

725-2009-3100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB M  

725-2009-4100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB L  

725-2009-5100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB XL  

725-2009-6100 Bandeja tibial giratoria de prueba GAP TMB XXL  

725-0009-0011 FAB distal de prueba XS LM/RL 8mm  

725-0009-0012 FAB distal de prueba S LM/RL 8 mm  

725-0009-0013 FAB distal de prueba M LM/RL 8mm  

725-0009-0014 FAB distal de prueba L  LM/RL 8mm  

725-0009-0015 FAB distal de prueba XL  LM/RL 8mm  

725-0009-0021 FAB distal de prueba XS LL/RM 8mm  

725-0009-0022 FAB distal de prueba S LL/RM 8 mm  

725-0009-0023 FAB distal de prueba M LL/RM 8mm  

725-0009-0024 FAB distal de prueba L  LL/RM 8mm  

725-0009-0025 FAB distal de prueba XL  LL/RM 8mm  

725-0009-0031 FAB posterior de prueba XS  8mm  

725-0009-0032 FAB posterior de prueba S  8 mm  

725-0009-0033 FAB posterior de prueba M 8mm  

725-0009-0034 FAB posterior de prueba L  8mm  

725-0009-0035 FAB posterior de prueba XL 8mm  

725-0009-4011 FAB distal de prueba XS LM/RL 4mm  
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725-0009-4012 FAB distal de prueba S LM/RL 4mm  

725-0009-4013 FAB distal de prueba M LM/RL 4mm  

725-0009-4014 FAB distal de prueba L  LM/RL 4mm  

725-0009-4015 FAB distal de prueba XL  LM/RL 4mm  

725-0009-4021 FAB distal de prueba XS LL/RM 4mm  

725-0009-4022 FAB distal de prueba S LL/RM 4mm  

725-0009-4023 FAB distal de prueba M LL/RM 4mm  

725-0009-4024 FAB distal de prueba L  LL/RM 4mm  

725-0009-4025 FAB distal de prueba XL  LL/RM 4mm  

725-0009-4031 FAB posterior de prueba XS  4mm  

725-0009-4032 FAB posterior de prueba S  4mm  

725-0009-4033 FAB posterior de prueba M 4mm  

725-0009-4034 FAB posterior de prueba L  4mm  

725-0009-4035 FAB posterior de prueba XL 4mm  

725-0009-1211 FAB distal de prueba XS LM/RL 12mm 

725-0009-1212 FAB distal de prueba S LM/RL 12mm  

725-0009-1213 FAB distal de prueba M LM/RL 12mm  

725-0009-1214 FAB distal de prueba L  LM/RL 12mm  

725-0009-1215 FAB distal de prueba XL  LM/RL 12mm  

725-0009-1221 FAB distal de prueba XS LL/RM 12mm 

725-0009-1222 FAB distal de prueba S LL/RM 12mm  

725-0009-1223 FAB distal de prueba M LL/RM 12mm  

725-0009-1224 FAB distal de prueba L  LL/RM 12mm  

725-0009-1225 FAB distal de prueba XL  LL/RM 12mm  
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725-0009-1231 FAB posterior de prueba XS  12mm  

725-0009-1232 FAB posterior de prueba S  12mm  

725-0009-1233 FAB posterior de prueba M 12mm  

725-0009-1234 FAB posterior de prueba L  12mm  

725-0009-1235 FAB posterior de prueba XL 12mm  

725-0009-0902 Componente femoral de prueba TRK XS derecho  

725-0009-0912 Componente femoral de prueba TRK S derecho  

725-0009-0922 Componente femoral de prueba TRK M derecho  

725-0009-0932 Componente femoral de prueba TRK L derecho  

725-0009-0942 Componente femoral de prueba TRK XL derecho  

725-0009-0901 Componente femoral de prueba TRK XS izquierdo  

725-0009-0911 Componente femoral de prueba TRK S izquierdo  

725-0009-0921 Componente femoral de prueba TRK M izquierdo  

725-0009-0931 Componente femoral de prueba TRK L izquierdo  

725-0009-0941 Componente femoral de prueba TRK XL izquierdo  

725-0009-6105 Vástago femorotibial de prueba TRK 10x50mm  

725-0009-6108 Vástago femorotibial de prueba TRK 10x80mm  

725-0009-6114 Vástago femorotibial de prueba TRK 10x140mm  

725-0009-6128 Vástago femorotibial de prueba TRK 12x80mm  

725-0009-6148 Vástago femorotibial de prueba TRK 14x80mm  

725-0009-6168 Vástago femorotibial de prueba TRK 16x80mm  

725-0009-6101 Vástago femorotibial de prueba TRK 10x110mm  

725-0009-6121 Vástago femorotibial de prueba TRK 12x110mm  

725-0009-6141 Vástago femorotibial de prueba TRK 14x110mm  
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725-0009-6161 Vástago femorotibial de prueba TRK 16x110mm  

725-0009-6124 Vástago femorotibial de prueba TRK 12x140mm  

725-0009-6144 Vástago femorotibial de prueba TRK 14x140mm  

725-0009-6164 Vástago femorotibial de prueba TRK 16x140mm  

725-0009-6188 Vástago femorotibial de prueba TRK 18x80mm  

725-0009-6181 Vástago femorotibial de prueba TRK 18x110mm  

725-0009-6184 Vástago femorotibial de prueba TRK 18x140mm  

725-0021-0016 Adaptador de vástago de prueba  5o y 9o TRK   

725-0021-0014 Adaptador de vástago de prueba 7o TRK  

725-0009-0134 Elemento de prueba TAB XS 9mm  

725-0009-0135 Elemento de prueba TAB XS 12mm  

725-0009-0136 Elemento de prueba TAB XS 15mm  

725-0009-0137 Elemento de prueba TAB XS 18mm  

725-0009-0141 Elemento de prueba TAB S 6mm  

725-0009-0144 Elemento de prueba TAB S 9mm  

725-0009-0145 Elemento de prueba TAB S 12mm  

725-0009-0146 Elemento de prueba TAB S 15mm  

725-0009-0147 Elemento de prueba TAB S 18mm  

725-0009-0151 Elemento de prueba TAB M 6mm  

725-0009-0154 Elemento de prueba TAB M 9mm  

725-0009-0155 Elemento de prueba TAB M 12mm  

725-0009-0156 Elemento de prueba TAB M 15mm  

725-0009-0157 Elemento de prueba TAB M 18mm  

725-0009-0161 Elemento de prueba TAB L 6mm  
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725-0009-0164 Elemento de prueba TAB L 9mm  

725-0009-0165 Elemento de prueba TAB L 12mm  

725-0009-0166 Elemento de prueba TAB L 15mm  

725-0009-0167 Elemento de prueba TAB L 18mm  

725-0009-0171 Elemento de prueba TAB XL 6mm  

725-0009-0174 Elemento de prueba TAB XL 9mm  

725-0009-0175 Elemento de prueba TAB XL 12mm  

725-0009-0176 Elemento de prueba TAB XL 15mm  

725-0009-0177 Elemento de prueba TAB XL 18mm  

725-0009-0801 Inserto tibial de prueba TRK XS 8mm  

725-0009-0802 Inserto tibial de prueba TRK XS 10mm  

725-0009-0803 Inserto tibial de prueba TRK XS 12mm  

725-0009-0804 Inserto tibial de prueba TRK XS 15mm  

725-0009-0805 Inserto tibial de prueba TRK XS 18mm  

725-0009-0806 Inserto tibial de prueba TRK XS 20mm  

725-0009-0807 Inserto tibial de prueba TRK XS 22mm  

725-0009-0808 Inserto tibial de prueba TRK XS 24mm  

725-0009-0811 Inserto tibial de prueba TRK S 8mm  

725-0009-0812 Inserto tibial de prueba TRK S 10mm  

725-0009-0813 Inserto tibial de prueba TRK S 12mm  

725-0009-0814 Inserto tibial de prueba TRK S 15mm  

725-0009-0815 Inserto tibial de prueba TRK S 18mm  

725-0009-0816 Inserto tibial de prueba TRK S 20mm  

725-0009-0817 Inserto tibial de prueba TRK S 22mm  
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725-0009-0818 Inserto tibial de prueba TRK S 24mm  

725-0009-0821 Inserto tibial de prueba TRK M 8mm  

725-0009-0822 Inserto tibial de prueba TRK M 10mm  

725-0009-0823 Inserto tibial de prueba TRK M 12mm  

725-0009-0824 Inserto tibial de prueba TRK M 15mm  

725-0009-0825 Inserto tibial de prueba TRK M 18mm  

725-0009-0826 Inserto tibial de prueba TRK M 20mm  

725-0009-0827 Inserto tibial de prueba TRK M 22mm  

725-0009-0828 Inserto tibial de prueba TRK M 24mm  

725-0009-0831 Inserto tibial de prueba TRK L 8mm  

725-0009-0832 Inserto tibial de prueba TRK L 10mm  

725-0009-0833 Inserto tibial de prueba TRK L 12mm  

725-0009-0834 Inserto tibial de prueba TRK L 15mm  

725-0009-0835 Inserto tibial de prueba TRK L 18mm  

725-0009-0836 Inserto tibial de prueba TRK L 20mm  

725-0009-0837 Inserto tibial de prueba TRK L 22mm  

725-0009-0838 Inserto tibial de prueba TRK L 24mm  

725-0009-0841 Inserto tibial de prueba TRK XL 8mm  

725-0009-0842 Inserto tibial de prueba TRK XL 10mm  

725-0009-0843 Inserto tibial de prueba TRK XL 12mm  

725-0009-0844 Inserto tibial de prueba TRK XL 15mm  

725-0009-0845 Inserto tibial de prueba TRK XL 18mm  

725-0009-0846 Inserto tibial de prueba TRK XL 20mm  

725-0009-0847 Inserto tibial de prueba TRK XL 22mm  
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725-0009-0848 Inserto tibial de prueba TRK XL 24mm  

725-1009-0100 Bandeja tibial de prueba TRK XS  

725-1009-0101 Bandeja tibial de prueba TRK S  

725-1009-0102 Bandeja tibial de prueba TRK M  

725-1009-0103 Bandeja tibial de prueba TRK L  

725-1009-0104 Bandeja tibial de prueba TRK XL  

725-1009-0105 Bandeja tibial de prueba TRK XXL  

725-1009-0106 Bandeja tibial de prueba TRK XXS  

725-0021-0011 Adaptador para elemento tibial de prueba TP  

725-0021-0015 Tornillo FAB de prueba  

725-0021-0020 Adaptador de tornillo TAB  

725-0021-0022 Espaciador offset de prueba TRK   

725-0022-0000 Tornillo femoral offset de prueba TRK   

725-0022-0001 Femorotibial offset de prueba TRK 3 mm  

725-0022-0002 Femorotibial offset de pruebaTRK 6 mm  

725-0022-0020 Adaptador de prueba para vástago universal de revisión TRK 

  

725-0022-0021 Tornillo femoral de prueba TRK   

726-0009-0001 Elemento femoral de prueba BMI 45mm RM/LL  

726-0009-0002 Elemento femoral de prueba BMI 45mm LM/RL  

726-0009-0003 Elemento femoral de prueba BMI 48mm RM/LL  

726-0009-0004 Elemento femoral de prueba BMI 48mm LM/RL  

726-0009-0045 Elemento femoral de prueba BMI 51mm RM/LL  

726-0009-0046 Elemento femoral de prueba BMI 51mm LM/RL  
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726-0009-0005 Elemento femoral de prueba BMI 54mm RM/LL  

726-0009-0006 Elemento femoral de prueba BMI 54mm LM/RL  

726-0009-0047 Elemento femoral de prueba BMI 57mm RM/LL  

726-0009-0048 Elemento femoral de prueba BMI 57mm LM/RL  

726-0009-0007 Elemento femoral de prueba BMI 60mm RM/LL  

726-0009-0008 Elemento femoral de prueba BMI 60mm LM/RL  

726-0009-0009 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 32x6,5mm

  

726-0009-0010 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 32x7,5mm

  

726-0009-0011 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 32x8,5mm

  

726-0009-0012 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 32x9,5mm

  

726-0009-0013 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 37x6,5mm

  

726-0009-0014 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 37x7,5mm

  

726-0009-0015 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 37x8,5mm

  

726-0009-0016 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 37x9,5mm

  

726-0009-0017 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 42x6,5mm
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726-0009-0018 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 42x7,5mm

  

726-0009-0019 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 42x8,5mm

  

726-0009-0020 Componente tibial de prueba de polietileno BMI 42x9,5mm

  

726-0009-0051 Inserto tibial de prueba BMI 8mm Small LM/RL  

726-0009-0052 Inserto tibial de prueba BMI 10mm Small LM/RL  

726-0009-0053 Inserto tibial de prueba BMI 12mm Small LM/RL  

726-0009-0054 Inserto tibial de prueba BMI 8mm Small RM/LL  

726-0009-0055 Inserto tibial de prueba BMI 10mm Small RM/LL  

726-0009-0056 Inserto tibial de prueba BMI 12mm Small RM/LL  

726-0009-0021 Inserto tibial de prueba BMI 8mm STD LM/RL  

726-0009-0022 Inserto tibial de prueba BMI 10mm STD LM/RL  

726-0009-0023 Inserto tibial de prueba BMI 12mm STD LM/RL  

726-0009-0024 Inserto tibial de prueba BMI 8mm STD RM/LL  

726-0009-0025 Inserto tibial de prueba BMI 10mm STD RM/LL  

726-0009-0026 Inserto tibial de prueba BMI 12mm STD RM/LL  

726-0009-0027 Inserto tibial de prueba BMI 8mm LG LM/RL  

726-0009-0028 Inserto tibial de prueba BMI 10mm LG LM/RL  

726-0009-0029 Inserto tibial de prueba BMI 12mm LG LM/RL  

726-0009-0030 Inserto tibial de prueba BMI 8mm LG RM/LL  

726-0009-0031 Inserto tibial de prueba BMI 10mm LG RM/LL  

726-0009-0032 Inserto tibial de prueba BMI 12mm LG RM/LL  
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726-0009-0033 Inserto tibial de prueba BMI 8mm XL LM/RL  

726-0009-0034 Inserto tibial de prueba BMI 10mm XL LM/RL  

726-0009-0035 Inserto tibial de prueba BMI 12MM XL LM/RL 

726-0009-0036 Inserto tibial de prueba BMI 8mm XL RM/LL  

726-0009-0037 Inserto tibial de prueba BMI 10mm XL RM/LL  

726-0009-0038 Inserto tibial de prueba BMI 12mm XL RM/LL  

726-0009-0049 Componente de bandeja tibial de prueba BMI Small LM/RL 

  

726-0009-0050 Componente de bandeja tibial de prueba BMI Small RM/LL

  

726-0009-0039 Componente de bandeja tibial de prueba BMI STD LM/RL  

726-0009-0040 Componente de bandeja tibial de prueba BMI STD RM/LL  

726-0009-0041 Componente de bandeja tibial de prueba BMI LG LM/RL  

726-0009-0042 Componente de bandeja tibial de prueba BMI LG RM/LL  

726-0009-0043 Componente de bandeja tibial de prueba BMI XL LM/RL  

726-0009-0044 Componente de bandeja tibial de prueba BMI XL RM/LL  

726-0007-0001 Broca para vástago femoral BMI  

Hoja de sierra   

/Borde de corte (B.C.); Profundidad de corte (P.C.), Grosor (G), Largo (L); Ancho 

(A)/  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

735-2260-1000 B.C:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2260-1001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2260-1002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  
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735-2260-1010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2260-1011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2260-1012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2260-1020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2260-1021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2260-1022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2260-1030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2260-1031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2260-1032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2260-1040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2260-1041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2260-1042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2260-1050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2260-1051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2260-1052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2260-1500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2260-1510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2260-1520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2260-1530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2260-1540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Linvatec (3M)  

735-2242-3000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2242-3001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  
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735-2242-3002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2242-3010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2242-3011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2242-3012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2242-3020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2242-3021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2242-3022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2242-3030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2242-3031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2242-3032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2242-3040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2242-3041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2242-3042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2242-3050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2242-3051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2242-3052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2242-3500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2242-3510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2242-3520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2242-3530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2242-3540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Aesculap  

735-2220-4000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  
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735-2220-4001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2220-4002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2220-4010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2220-4011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2220-4012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2220-4020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2220-4021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2220-4022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2220-4030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2220-4031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2220-4032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2220-4040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2220-4041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2220-4042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2220-4050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2220-4051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2220-4052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2220-4500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2220-4510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2220-4520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2220-4530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2220-4540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2220-4101 B.C.:25,4mm, P.C.:85mm, G1: 1,27mm, G2: 0,97mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  
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Tipo Stryker  

735-2230-5000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2230-5001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2230-5002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2230-5010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2230-5011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2230-5012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2230-5020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2230-5021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2230-5022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2230-5030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2230-5031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2230-5032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2230-5040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2230-5041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2230-5042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2230-5050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2230-5051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2230-5052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2230-5080 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2230-5081 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2230-5082 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2230-5090 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2230-5091 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  
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735-2230-5092 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2230-5500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2230-5510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2230-5520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2230-5530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2230-5540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Stryker (viejo)  

735-2231-6000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2231-6001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2231-6002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2231-6010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2231-6011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2231-6012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2231-6020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2231-6021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2231-6022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2231-6030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2231-6031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2231-6032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2231-6040 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2231-6041 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2231-6042 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2231-6050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  
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735-2231-6051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2231-6052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2231-6500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2231-6510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2231-6520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2231-6530 B.C.:14mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2231-6540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Linvatec (Hall), tipo Microaire  

735-2241-7000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2241-7001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2241-7002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2241-7010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2241-7011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2241-7012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2241-7020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2241-7021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2241-7022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2241-7030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2241-7031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2241-7032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2241-7040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2241-7041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2241-7042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  
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735-2241-7050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2241-7051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2241-7052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2241-7080 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2241-7081 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2241-7082 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2241-7090 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2241-7091 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2241-7092 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2241-7500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2241-7510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2241-7520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2241-7530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2241-7540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo De soutter  

735-2250-8000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2250-8001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2250-8002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2250-8010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2250-8011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2250-8012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

735-2250-8020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2250-8021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  
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735-2250-8022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2250-8030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2250-8031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2250-8032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2250-8040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2250-8041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2250-8042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2250-8050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2250-8051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2250-8052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2250-8500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2250-8510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2250-8520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2250-8530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2250-8540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2250-8003 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo A/O Synthes  

735-2210-9000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

735-2210-9001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

735-2210-9002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

735-2210-9010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

735-2210-9011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

735-2210-9012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  
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735-2210-9020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2210-9021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2210-9022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2210-9030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

735-2210-9031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

735-2210-9032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

735-2210-9040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

735-2210-9041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

735-2210-9042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

735-2210-9050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

735-2210-9051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

735-2210-9052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

735-2210-9500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2210-9510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2210-9520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2210-9530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

735-2210-9540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra  (Hueso pequeño) /Sagital & Oscilante  

Tipo Linvatec  

735-2243-7000 B.C.:19.5mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm  

735-2243-7010 B.C.:14mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm  

735-2243-7020 B.C.:8.4mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm 

735-2243-7030 B.C.:5.5mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm 

735-2243-7040 B.C.:19.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  



 

 385 

735-2243-7050 B.C.:14mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  

735-2243-7060 B.C.:8.4mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

735-2243-7070 B.C.:5.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

735-2243-7080 B.C.:9.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

735-2243-7090 B.C.:9.17mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  

735-2243-7100 B.C.:5.5mm, P.C.:23mm, G: 0,48mm 

735-2243-7110 B.C.:9.5mm, P.C.:23mm, G: 0,48mm 

735-2243-7120 B.C.:4.4mm, P.C.:19mm, G: 0,48mm 

735-2243-7130 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G: 0,48mm  

735-2243-7140 B.C.:9.5mm, P.C.:41mm, G: 0,48mm 

735-2243-7150 B.C.:9.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

Otras hojas – Hoja alternativa  

735-2244-3000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  

735-2244-3001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

735-2232-5000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  

735-2232-5001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

735-2245-7000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  

735-2245-7001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

Otras hojas  

735-2221-1000 B.C.: 6mm / 9mm / 11mm / 13mm / 15mm, L: 100mm, G: 

0,7mm  

735-2221-1010 B.C.: 30mm; L: 85mm/ 115mm / 135mm, G: 0,7mm  

735-2221-1001 B.C.:22,7mm; L: 110mm; G: 0,2mm  

Otras hojas  – Hoja fundida para sierra  
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735-2233-1000 B.C.:63,4mm; G: 0,7mm 

735-2233-1010 B.C.:60mm; G: 0,7mm  

735-2251-2000 B.C.:63,8mm; G: 0,7mm 

735-2251-2010 B.C.:60mm; G: 0,7mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Anspach  

735-2270-1020 L:84mm; G:2,33mm  

735-2270-1030 L:84mm; G:2,33mm  

735-2270-0100 L:84mm; G:3,15mm  

735-2270-0200 L:86,2mm; G:3,15mm  

735-2270-0300 L:84mm; G:3,15mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Midas  

735-2271-2000 L:88,88mm; G:2,37mm  

735-2271-2010 L:88,88mm; G:2,37mm  

735-2271-2020 L:88,88mm; G:2,37mm  

735-2271-2030 L:108,5mm; G:2,33mm  

735-2271-2040 L:89,56mm; G:2,37mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Linvatec & Hall  

735-2272-0400 L:85mm; G:3,15mm  

735-2272-0500 L:85mm; G:3,15mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Linvatec & Hall, 3M, Codman  
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735-2273-0600 L:44,5mm; G:2,4mm  

735-2273-0700 L:45,6mm; G:2mm  

725-2260-1000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2260-1001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2260-1002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2260-1010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2260-1011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2260-1012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2260-1020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2260-1021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2260-1022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2260-1030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2260-1031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2260-1032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2260-1040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2260-1041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2260-1042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2260-1050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2260-1051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2260-1052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2260-1500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2260-1510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2260-1520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2260-1530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  
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725-2260-1540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Linvatec (3M)  

725-2242-3000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2242-3001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2242-3002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2242-3010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2242-3011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2242-3012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2242-3020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2242-3021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2242-3022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2242-3030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2242-3031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2242-3032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2242-3040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2242-3041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2242-3042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2242-3050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2242-3051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2242-3052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2242-3500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2242-3510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2242-3520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  
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725-2242-3530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2242-3540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Aesculap  

725-2220-4000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2220-4001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2220-4002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2220-4010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2220-4011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2220-4012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2220-4020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2220-4021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2220-4022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2220-4030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2220-4031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2220-4032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2220-4040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2220-4041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2220-4042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2220-4050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2220-4051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2220-4052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2220-4500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2220-4510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  
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725-2220-4520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2220-4530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2220-4540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2220-4101 B.C.:25,4mm, P.C.:85mm, G1: 1,27mm, G2: 0,97mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Stryker  

725-2230-5000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2230-5001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2230-5002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2230-5010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2230-5011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2230-5012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2230-5020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2230-5021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2230-5022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2230-5030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2230-5031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2230-5032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2230-5040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2230-5041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2230-5042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2230-5050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2230-5051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2230-5052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  
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725-2230-5080 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2230-5081 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2230-5082 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2230-5090 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2230-5091 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2230-5092 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2230-5500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2230-5510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2230-5520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2230-5530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2230-5540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Stryker (viejo)  

725-2231-6000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2231-6001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2231-6002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2231-6010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2231-6011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2231-6012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2231-6020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2231-6021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2231-6022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2231-6030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2231-6031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  
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725-2231-6032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2231-6040 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2231-6041 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2231-6042 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2231-6050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2231-6051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2231-6052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2231-6500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2231-6510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2231-6520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2231-6530 B.C.:14mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2231-6540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de cierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo Linvatec (Hall), Tipo Microaire  

725-2241-7000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2241-7001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2241-7002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2241-7010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2241-7011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2241-7012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2241-7020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2241-7021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2241-7022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2241-7030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  
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725-2241-7031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2241-7032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2241-7040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2241-7041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2241-7042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2241-7050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2241-7051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2241-7052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2241-7080 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2241-7081 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2241-7082 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2241-7090 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2241-7091 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2241-7092 B.C.:17mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2241-7500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2241-7510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2241-7520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2241-7530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2241-7540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

Hoja de sierra  (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo De soutter  

725-2250-8000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  

725-2250-8001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2250-8002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  
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725-2250-8010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2250-8011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2250-8012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2250-8020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2250-8021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2250-8022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2250-8030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2250-8031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2250-8032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2250-8040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2250-8041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2250-8042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2250-8050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2250-8051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2250-8052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2250-8500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2250-8510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2250-8520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2250-8530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2250-8540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2250-8003 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

Hoja de sierra (Hueso grande) /Oscilante  

Tipo A/O Synthes  

725-2210-9000 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 0,97mm  
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725-2210-9001 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,27mm  

725-2210-9002 B.C.:25.4mm, P.C.:90mm, G: 1,40mm  

725-2210-9010 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 0,97mm  

725-2210-9011 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,27mm  

725-2210-9012 B.C.:18.6mm, P.C.:110mm, G: 1,40mm  

725-2210-9020 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2210-9021 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2210-9022 B.C.:18.6mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2210-9030 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 0,97mm  

725-2210-9031 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,27mm  

725-2210-9032 B.C.:13mm, P.C.:75mm, G: 1,40mm  

725-2210-9040 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 0,97mm  

725-2210-9041 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,27mm  

725-2210-9042 B.C.:13mm, P.C.:55mm, G: 1,40mm  

725-2210-9050 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 0,97mm  

725-2210-9051 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,27mm  

725-2210-9052 B.C.:19.8mm, P.C.:85mm, G: 1,40mm  

725-2210-9053 B.C.:15mm, P.C.:90mm, G: 1,00mm  

725-2210-9054 B.C.:22mm, P.C.:90mm, G: 0,90mm  

725-2210-9500 B.C.:32mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2210-9510 B.C.:20mm, P.C.:70mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2210-9520 B.C.:20mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2210-9530 B.C.:13mm, P.C.:60mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  

725-2210-9540 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G1: 0,7mm, G2: 1mm  
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Hoja de sierra (hueso pequeño) /Sagital y Oscilante  

Tipo Linvatec  

725-2243-7000 B.C.:19.5mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm  

725-2243-7010 B.C.:14mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm  

725-2243-7020 B.C.:8.4mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm 

725-2243-7030 B.C.:5.5mm, P.C.:39mm, G: 0,48mm 

725-2243-7040 B.C.:19.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  

725-2243-7050 B.C.:14mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  

725-2243-7060 B.C.:8.4mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

725-2243-7070 B.C.:5.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

725-2243-7080 B.C.:9.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

725-2243-7090 B.C.:9.17mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm  

725-2243-7100 B.C.:5.5mm, P.C.:23mm, G: 0,48mm 

725-2243-7110 B.C.:9.5mm, P.C.:23mm, G: 0,48mm 

725-2243-7120 B.C.:4.4mm, P.C.:19mm, G: 0,48mm 

725-2243-7130 B.C.:14mm, P.C.:30mm, G: 0,48mm  

725-2243-7140 B.C.:9.5mm, P.C.:41mm, G: 0,48mm 

725-2243-7150 B.C.:9.5mm, P.C.:25mm, G: 0,48mm 

Otras hojas – Hoja alternativa  

725-2244-3000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  

725-2244-3001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

725-2232-5000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  

725-2232-5001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

725-2245-7000 A:12.7mm, B.C.:71mm, G: 0,7mm  
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725-2245-7001 A:9.5mm, B.C.:71mm, G: 0,48mm  

Otras hojas  

725-2221-1000 B.C.: 6mm / 9mm / 11mm / 13mm / 15mm, L: 100mm, G: 

0,7mm  

725-2221-1010 B.C.: 30mm; L: 85mm/ 115mm / 135mm, G: 0,7mm  

725-2221-1001 B.C.:22,7mm; L: 110mm; G: 0,2mm  

Otras hojas – Hoja fundida para sierra  

725-2233-1000 C.E.:63,4mm; T: 0,7mm  

725-2233-1010 C.E.:60mm; T: 0,7mm  

725-2251-2000 C.E.:63,8mm; T: 0,7mm  

725-2251-2010 C.E.:60mm; T: 0,7mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Anspach  

725-2270-1020 L:84mm; G:2,33mm  

725-2270-1030 L:84mm; G:2,33mm  

725-2270-0100 L:84mm; G:3,15mm  

725-2270-0200 L:86,2mm; G:3,15mm  

725-2270-0300 L:84mm; G:3,15mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Midas   

725-2271-2000 L:88,88mm; G:2,37mm  

725-2271-2010 L:88,88mm; G:2,37mm  

725-2271-2020 L:88,88mm; G:2,37mm  

725-2271-2030 L:108,5mm; G:2,33mm  
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725-2271-2040 L:89,56mm; G:2,37mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Linvatec & Hall  

725-2272-0400 L:85mm; G:3,15mm  

725-2272-0500 L:85mm; G:3,15mm  

Neuro cuchilla  

Tipo Linvatec & Hall, 3M, Codman  

725-2273-0600 L:44,5mm; G:2,4mm  

725-2273-0700 L:45,6mm; G:2mm  

Hoja de sierra  (Hueso pequeñp) /Oscilante  

Tipo Bojin   

710-2260-1060 L= 95 (115); v=0,97; A=22  

Hoja de sierra  (Hueso pequeño) / Oscilante  

Tipo Starsmed  

710-2260-1030 L= 75 (117); v=0,97; A=13  

710-2260-1505 L= 60 (102); v=1     ; A=22  

710-2260-1506 L= 90 (132); v=1     ; A=22  

710-2260-1507 L=100 (142); v=1     ; A=22  

710-2260-1508 L=120 (152); v=1     ; A=22  

Hoja de sierra (Hueso pequeño) /Oscilante  

Tipo Sodem  

725-2280-2210 L=75 (110);v=1      ; A=22  

Período de vida útil: 5 años 

Método de esterilización: Radiación Gamma 
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Forma de presentación: Unitario  

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias 

Nombre del fabricante: Biotech GmbH 

Lugar/es de elaboración: Hagenauer Str. 17-19 65203 Wiesbaden. Alemania. 

Expediente Nº 1-47-3110-7090-16-8 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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