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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Disposicion
NUmero: DI-2023-1599-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Febrero de 2023

Referencia: 1-0047-3110-004411-22-3

VISTO e Expediente N° 1-0047-3110-004411-22-3 del Registro de esta Administracion Naciona de
Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica (ANMAT), y:
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Beckman Coulter Argentina S.A. solicita autorizacion para la venta de
Productos para diagnéstico in vitro denominado: Nombre descriptivo: MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC
1.

Que en el expediente de referencia consta e informe técnico producido por € Servicio de Productos para
Diagndstico que establece que los productos retinen las condiciones de aptitud requeridas para su autorizacion .

Que se ha dado cumplimiento a los términos que establecen laLey N° 16.463, Resolucion Ministerial N° 145/98 y
Disposicion ANMAT N° 2674/99.

Que € Instituto Nacional de Productos Médicos hatomado laintervencién de su competencia.
Que corresponde autorizar lainscripcion en e RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por |os Decretos N° 1490/92 y sus modificatorios

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA



DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica (RPPTM) de la Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT)
del producto médico para diagnéstico de uso in vitro Nombre descriptivo: MicroScan Neg Multidrug Resistant
MIC 1, de acuerdo con lo solicitado por Beckman Coulter Argentina S.A. con los Datos Caracteristicos que
figuran al pie de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° |F-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT .

ARTICULO 3°- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados deberé figurar la leyenda "Autorizado por la
ANMAT PM 1109-395 ", con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase € Certificado de Autorizacion e Inscripcion en e RPPTM con los datos
caracteristicos mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°.- Registrese. Inscribase en € Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Meédica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese a interesado, haciéndole entrega
de la presente Disposicién, conjuntamente con rétulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado
mencionado en el articulo 4°. Girese a la Direccion de Gestion de Informacion Técnica a los fines de
confeccionar €l legajo correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC 1
Marca comercial: Beckman Coulter

Indicacion/es de uso:
Los paneles MicroScan estan disefiados para determinar la sensibilidad a antimicrobianos y/o identificar a nivel
de especie bacilos gram negativos aerobios y anaerobios facultativos.

Modelos:
MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC 1

Forma de presentacién: 20 ensayos.

Envases conteniendo 20 paneles, cada uno en bolsas selladas.

El panel consta de 96 pocillos que contienen sustratos cromogénicos deshidratados y diluciones seriadas de
antibi6ticos deshidratados.

Periodo de vida Util y condicién de conservacion: 12 meses/ 2°C - 25°C



Nombre del fabricante:
Beckman Coulter, Inc.

Lugar de elaboracion:
Fabricante Legal: Beckman Coulter Inc., 250 S Kraemer Blvd, Brea, CA USA 92821.
Fabricante Real: Beckman Coulter Inc., 2040 Enterprise Blvd, West Sacramento, CA 95691, USA.

Condicion de uso: Uso profesional exclusivo
Expediente N° 1-0047-3110-004411-22-3
N° Identificatorio Tramite: 40404

AM

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa

Date: 2023.02.27 14:15:01 ART

Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Valeria Teresa Garay

Subadministradora Nacional

Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia
Médica

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.02.27 14:15:07 -03:00
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BECKMAN
COULTER.

PROYECTO DE ROTULO EXTERNO

Nota: por art. 1° de la Disposicion n° 4043/2005ANMAT, se acepta el uso de los 24 simbolos
descritos y definidos en el Anexo | de la citada norma en reemplazo del texto de la informacién
requerida en la presente Disposicion en los rotulos de los productos para diagnéstico de uso in

vitro.

ROTULO ORIGINAL DEL PRODUCTO
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BECKMAN
COULTER.
1. Nombre del Producto MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC 1
2.
Rétulo Local
a) Nombre y direccion del Importador
b) Nombre del Director Técnico Rétulo Local
¢) Nombre y direccion del Elaborador Rétulo Local

d) Nombre y direccién del Fabricante
Legal

Beckman Coulter, Inc.

250 S. Kraemer Bivd.

Brea, CA 92821 United States
www_beckmancoulter com

3. Leyenda “Autorizado por la ANMAT”

Rétulo Local

4. Numero de lote o partida

5. Fecha de Vencimiento

“

6. Constitucion del equipo (relacion de
los componentes)

20 pruebas

7. Leyenda “Uso In Vitro”

8. Descripcion de la finalidad de uso del
producto

[EESTPIR -

9. Descripcién de las precauciones

[EESTPIR -

10. Indicacién de las condiciones
adecuadas de almacenamiento vy
transporte del producto

25°C
2°C

ROTULO LOCAL (PUESTO POR EL IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR EN ARGENTINA)

Martelli, Bs. As

Sacramento, CA USA 95691

USA 92821

Autorizado por ANMAT- PM 1109-395

Beckman Coulter Argentina, Gral. Martin M. Guiemes. 4168 B1603EN Villa

Directora Técnica: Farmacéutica Gabriela A. Cividino
Fabricante Real: Beckman Coulter, Inc., 2040 Enterprise Blvd, West

Fabricante Legal: Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA

< 1B-2023-154787

LAPNEHIPMAANMAT

Lon 2 entina S.A M.N. 15202/ M.P. 18093

Backman Coulter Arge
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Beckman Coulter, Argentina Confidencial
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BECKMAN
COULTER.
PROYECTOS DE ROTULO INTERNO

Nota: por art. 1° de la Disposicion n° 4043/2005ANMAT, se acepta el uso de los 24 simbolos
descritos y definidos en el Anexo | de la citada norma en reemplazo del texto de la informacién
requerida en la presente Disposicion en los rotulos de los productos para diagnéstico de uso in
vitro.

1. Nombre del Producto MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC 1
2. Nimero de lote o partida
3. Fecha de Vencimiento g

4. Indicacién de las unidades métricas,
tales como volumen, peso, actividad u
otra unidad caracteristca de cada 1 prueba
componente del producto

5. Indicacibn de las condiciones
. 25°C

adecuadas de almacenamiento vy

transporte del producto i

———
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COULTER.

PROYECTO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ver adjunto Instrucciones de Uso del Producto

Galyriela A. Cividino
Beckman Coulter Argentina S.A
FARMACEUTICA
M.N. 15202/ M.P. 18093

|F-2023-45478761-APN-INPM#ANMAT

Beckman Coulter, Argentina

Confidencial -16 -
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MicroScan
Manual de procedimientos para microorganismos gramnegativos, multirregional y actualizacion
de paneles 08 (PU-08)

C32368, C58012, C63726, C63727,
C79387, C79388, C79389

USO PREVISTO

Para su uso con paneles CIM gramnegativos deshidratados/paneles combinados y paneles gramnegativos combinados
de punto de corte deshidratados MicroScan. Los paneles MicroScan estan disefiados para determinar la sensibilidad a
antimicrobianos y/o identificar a nivel de especie bacilos gramnegativos aerobios y anaerobios facultativos.

RESUMEN Y PRINCIPIOS

Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana son miniaturizaciones de la prueba de sensibilidad por dilucién en caldo que se
han deshidratado. Se diluyen diversos antimicrobianos en caldo Mueller-Hinton suplementado con calcio y magnesio hasta
concentraciones que abarcan el intervalo de interés clinico.'?

El caldo de trimetoprim y trimetoprim/sulfametoxazol contiene timidina fosforilasa para reducir los niveles de timidina en el
medio. Tras la inoculacién y rehidratacién con una suspension normalizada de microorganismo y la incubacién a 35 °C durante
al menos 16 horas, la concentracion inhibitoria minima (CIM) del microorganismo de la prueba se determina observando la
concentracion antimicrobiana mas baja que muestre inhibicion del crecimiento.2345678910.111213141516.17.18,18.20.21.22

Se utilizan pruebas convencionales y cromogénicas modificadas para la identificacion de bacilos gramnegativos
fermentadores y no fermentadores. La identificacion se basa en la deteccién de cambios de pH, la utilizacion del sustrato y
el crecimiento en presencia de antimicrobianos después de 16-42 horas de incubacién a 35 °C.2
Los paneles que contienen ceftazidima, aztreonam, cefotaxima o ceftriaxona a 1 pg/mL o cefpodoxima a 1 o 4 pyg/mL
(dependiendo del tipo de panel) pueden utilizarse para detectar la presencia de cepas de Escherichia coli, Klebsiella oxytoca
0 K. pneumoniae que se sospecha que producen betalactamasas de espectro extendido (ESBL).

La funcionalidad de deteccion de ESBL con ceftriaxona se ha desactivado en la actualizaciéon de paneles LabPro v4.11-05
para los tipos de paneles que informan sobre los puntos de corte de Enterobacteriaceae actualizados y que contienen
diluciones minimas de ceftriaxona a 1y 2 yg/mL y que NO contienen agentes antimicrobianos de confirmacion de ESBL (p.
gj., Cft/CA, Caz/CA). En el caso de cepas de Proteus mirabilis, solo pueden utilizarse ceftazidima, cefotaxima y cefpodoxima
para propositos de deteccion de ESBL.

Pueden usarse paneles que contienen ceftazidima/acido clavulanico y cefotaxima/acido clavulanico para confirmar la
presencia de ESBL. El analisis de confirmacién es una disminucién = 3 diluciones dobles en las CIM de microorganismos
sospechosos ante la ceftazidima o cefotaxima en presencia de una concentracion fija de acido clavulanico frente a su CIM
cuando se analizan por si solos.

El contenido del manual de procedimientos indicado en la etiqueta (p. ej. los criterios de interpretacion, los tiempos de lectura
de los paneles o las limitaciones) puede diferir de los criterios del gestor de informacién de procedimiento LabPro debido a
las diferencias en las versiones del software y del panel.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. Solo para uso en diagnéstico in vitro.

2. Siga las técnicas asépticas y las precauciones establecidas contra los peligros microbiologicos a lo largo de todos los
procedimientos, teniendo especial cuidado con los paneles inoculados, que contienen microorganismos potencialmente
patégenos.

3. Este material contiene agentes infecciosos y debe desecharse de manera adecuada como un residuo con riesgo
biologico.

4. Los resultados de esta prueba deberan interpretarse siempre de acuerdo con la historia clinica del paciente, la
sintomatologia clinica y otras observaciones.

5. La seguridad y eficacia de los antimicrobianos analizados mediante este dispositivo, pueden o no haberse establecido
en ensayos clinicos adecuados y bien controlados para el tratamiento de infecciones clinicas causadas por
microorganismos ajenos a los encontrados en las indicaciones y la seccién de uso del prospecto del medicamento.
Se desconoce la trascendencia clinica en dichos casos. El etiquetado aprobado para antimicrobianos especificos
contempla los usos para los que esta aprobado el medicamento antimicrobiano.

ALMACENAMIENTO

Almacene los paneles MicroScan a una temperatura entre de 2 y 25 °C.

CLASIFICACION DE MATERIAL PELIGROSO SEGUN EL SGA {
| F—éO;:I.g?S?GlAEm

S

No clasificado como toxico

15 NPAEANMAT
s SA ARMACEUTICA
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La ficha de datos de seguridad esta disponible en beckmancoulter.com/techdocs

SIGNOS DE DETERIORO

Una exposicion prolongada a condiciones de conservacion diferentes de las recomendadas puede ocasionar una pérdida de
potencia de los antimicrobianos o hidrélisis de los sustratos de identificacion. No utilizar después de la fecha de caducidad.
Pongase en contacto con el representante o distribuidor de Beckman Coulter para obtener mas ayuda.

RECOGIDA Y PREPARACION DE MUESTRAS

Las muestras apropiadas deben recogerse, transportarse y colocarse en un medio de aislamiento primario, siguiendo los
procedimientos recomendados en el Manual of Clinical Microbiology (Manual de microbiologia clinica).?

MATERIALES SUMINISTRADOS

Consultar la etiqueta de la caja para ver el contenido especifico del panel.

MATERIALES NECESARIOS, NO SUMINISTRADOS CON EL KIT
Estandar de turbidez de McFarland 0,5

N,N-dimetil-alfa-naftilamina al 0,5 %, 30 mL (B1010-45A) o 250 mL (B1015-45)
Acido sulfanilico al 0,8 %, 30 mL (B1010-44A) o0 250 mL (B1015-44)

Solucién salina al 0,85 % esterilizada en autoclave, 3 mL

Pipeta de 100 pL con puntas estériles desechables

Cloruro férrico al 10 %, 30 mL (B1010-48A) o 250 mL (B1015-48)

Hidroxido de potasio al 40 %, 30 mL (B1010-43A) o 250 mL (B1015-43)

Alfa naftol al 5 %, 30 mL (B1010-42A)

Paneles cubridores (B1010-56B)

Equipo general de laboratorio

Juego de Inoculators-D (B1013-4)

Agua para inéculo, 3 mL (B1015-2)

Agua para inéculo con PLURONIC®, 25 mL (B1015-7)"

Reactivo de Kovacs, 30 mL (B1010-41A) o 250 mL (B1015-41)

Visor de microdilucién

Aceite mineral, 60 mL (B1010-40)

Aceite mineral, 250 mL: para su uso solo con instrumentos WalkAway S/'y WalkAway plus y la funcion de adicion WalkAway
(B1010-40A)

Reactivo de oxidasa

Sistema de inoculacién Prompt® (B1026-10D)™

Microorganismos de control de calidad (consulte el manual de referencias de CC internacional)
Kit cuentagotas de reactivos (B1013-12A)

Rehidratador/Inoculador RENOK (B1018-14) o equivalente /
Tiras de sellado (B1010-51)
Turbidimetro

Agite J/ Beckran et Argenina 5.4
Lonel 2802, ina S.A M r:: ﬁlg%\zﬁnug l‘1::3\093

Etiquetas de codigo de barras (B1018-129) Becmen Couter Agerine N "

Tapas para las bandejas WalkAway (B1018-18)

PROCEDIMIENTO

Preparacion del panel

1. Extraiga los paneles que se van a utilizar del lugar en el que se conservan. No los utilice si se ve alterada la integridad
del envase (si no esta sellado, o si esta perforado o desgarrado).

*Surfactantes PLURONIC®, una marca comercial registrada de BASF Corporation, Parsippany, NJ, EE. UU.
IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
**3M, St. Paul, MN (EE. UU.)
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2. Corte la bolsa para abrirla y retire el panel. Si estaba almacenado en el refrigerador, extraer inmediatamente el panel
de la bolsa de aluminio.

3. No deben utilizarse los paneles en caso de existir cualquiera de las condiciones siguientes:
A. El desecador no esta presente o esta dafiado.
B. Los pocillos del panel estan decolorados (p. ej., DCB, distintos antibioticos).

4. Deje que los paneles se atemperen a temperatura ambiente antes de rehidratarlos. Los paneles se pueden apilar con
un panel cubridor encima. Todos los paneles deben utilizarse el mismo dia, en caso contrario deben desecharse.

Preparacion del inéculo

CLSI recomienda revisar periédicamente sus densidades de indculo realizando recuentos de las colonias. Consulte las
recomendaciones sobre el recuento de colonias en el documento M07-A10 de CLSI. Los resultados esperados para E. coli
ATCC 25922 deben aproximarse bastante al valor de 5 x 10° UFC/mL para las concentraciones finales de la prueba.’ El
usuario debe prestar especial atencioén durante la preparacion del inéculo, particularmente con los métodos manuales que
dependen de técnicas como el sistema Prompt o que el in6culo se prepare sin la ayuda de un dispositivo fotométrico.

NOTA: No se admiten las técnicas de fase logaritmica y estacionaria con los productos MicroScan.
1. Técnica estandar de turbidez - Método de inoculacién principal
Se recomienda la técnica estandar de turbidez para la inoculacion directa de todos los bacilos gramnegativos aerobios.

A. Usando un aplicador estéril, un hisopo o un asa bacteriolégica, toque la superficie de 4-5 colonias grandes o
5-10 colonias pequefias morfolégicamente similares y bien aisladas de un cultivo de 18-24 horas en placa de
agar no inhibitorio.

Emulsione en 3 mL de agua para inéculo (agua desionizada esterilizada en autoclave).

C. Tape bien y agite la suspensién durante 2—3 segundos. La turbidez final debe ser equivalente al estandar de
turbidez de McFarland 0,5. Puede conseguirse una turbidez equivalente utilizando un turbidimetro de MicroScan
con un intervalo de 0,08 £ 0,02.

D. Pipetear 0,1 mL (100 yL) de la suspension estandarizada en 25 mL de agua para inéculo con PLURONIC. Tape
bien. Invierta entre 8 y 10 veces para mezclar.

2. Sistema Prompt

El sistema Prompt se puede utilizar para inocular bacilos gramnegativos. Consulte el Prompt Inoculation Procedural
Manual (Manual de procedimiento de inoculacién con Prompt) para utilizar el sistema Prompt de forma adecuada.

Prueba de la oxidasa

Realice la prueba de la oxidasa antes de inocular los paneles. Registre los resultados en el espacio adecuado en la hoja
de trabajo o segun lo requiera la instrumentacion. Los resultados de la oxidasa apoyan la separacion de los taxones y
la notificacion temprana de los no fermentadores (p. ej., el complejo Acinetobacter baumannii). Para los instrumentos
WalkAway, se recomienda introducir resultados de la oxidasa antes de imprimir los cédigos de barras. Algunos no
fermentadores se pueden mantener hasta las 42 horas en funcion del crecimiento. El reactivo de oxidasa recomendado es
tetrametil-p-fenileno-diamina-dihidroclorida.

Rehidratacion e inoculacion del panel

La rehidratacién e inoculacion se realiza utilizando el sistema RENOK con Inoculators-D. Consulte el RENOK Operator’s
Manual for use (Manual del operador del sistema RENOK) para obtener instrucciones de uso. Si se utiliza un sistema
alternativo, rehidrate con 115 uL + 10 yL de agua para inéculo (PLURONIC). Se debe obtener una concentracion final en
el pocillo de 3-7 x 10° UFC/mL. Para asegurar la viabilidad y pureza del microorganismo analizado, debe prepararse una
placa de pureza extendiendo el indculo en una placa de agar apropiada e incubando en las condiciones adecuadas. Sila
placa de pureza presenta dos o mas tipos de colonias, vuelva a aislar las colonias y repita la prueba.

Recubrimiento de pruebas bioquimicas

1. Utilice una botella cuentagotas para afiadir a los pocillos de GLU, URE, H.S, LYS, ARG, ORN y DCB 3 gotas de aceite
mineral. (Estos pocillos aparecen subrayados en el panel.)

2. Los medios de los pocillos deben cubrirse completamente con aceite mineral, pero el aceite no debe desbordar
los pocillos.

NOTA: Los instrumentos WalkAway S/y WalkAway plus (y el instrumento WalkAway actualizado con la funcion de adicion de
aceite automatizada) afiaden automaticamente aceite a los pocillos adecuados.

Tira de sellado

Solo para microorganismos con oxidasa positiva, coloque una tira de sellado sobre los pocillos de CIT, MAL, ONPG, TAR,
ACE, CET, OF/G, OF/B y DCB. El orificio de localizacion de un cuarto de pulgada de la cmta debe estar alineado sobre el

pocnlo de DCB. En los sistemas WalkAway, se utiliza la tapa en lugar de una tira de sellado. /
IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
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Incubacién
1. Los paneles se pueden incubar en un sistema WalkAway o fuera del instrumento llevando a cabo los siguientes pasos:

A.

B.

C.

Para tener garantizada una distribucion térmica uniforme durante la incubacion, apile los paneles en grupos de
3-5.

Cologue un panel cubridor limpio sobre cada grupo de paneles para impedir la evaporacion. Los paneles
cubridores pueden volver a utilizarse. No descontamine los paneles cubridores con alcohol. Se pueden limpiar
con agua y jabén. Enjuague bien y deje secar al aire.

Incube los paneles como minimo durante 16 horas a 35 °C en un incubador sin CO..

Lectura de los paneles

Los paneles se pueden leer manualmente a través del Visor de microdilucion MicroScan o en los instrumentos MicroScan
(sistemas autoSCAN-4 y WalkAway). Consulte el LabPro Operator’s Guide (Manual del operador de LabPro) para leer los
paneles con la instrumentacién de MicroScan.

1. Después de 16-20 horas de incubacion, retire los paneles del incubador.

2. Limpie el fondo del panel con un pafio que no deje pelusa para eliminar cualquier tipo de condensacion o suciedad que
pudiera estar presente.

3. Lea los paneles solo si el pocillo de control de crecimiento esta turbio. No lea el panel si el pocillo de control esta
turbio o no hay crecimiento en el pocillo de crecimiento. El crecimiento en los pocillos de antimicrobianos aparece como
turbidez, que puede presentarse a modo de neblina blanca en todo el pocillo, un botén blanco en el centro del pocillo o un
crecimiento granular fino en todo el pocillo. Si el crecimiento es inapropiado o no hay crecimiento, el pocillo presentara
un color blanquecino o el caldo sera transparente.

4. Silos resultados se leen manualmente, registre los resultados en la hoja de trabajo apropiada.
5. Lectura de las sensibilidades antimicrobianas

A
B.

Lea todos los antimicrobianos y el CET contra un fondo negro (iluminado indirectamente).
Registre los resultados de CIM de la siguiente forma:

a. Tras 16-20 horas de incubacion, registre la CIM como la concentracién antimicrobiana mas baja que muestra
inhibicion del crecimiento.

b. Cuando hay crecimiento en todas las concentraciones de un antimicrobiano, la CIM se registra como superior
a (>) la concentracion mas alta.

c. Cuando no hay crecimiento en ninguna de las concentraciones de antimicrobianos, la CIM se registra como
inferior o igual a (<) la concentracién mas baja.

d. Un pocillo transparente en una serie de pocillos con crecimiento (p. €]. crecimiento a 1, 2 y 8 ug/mL, pero no
a 4 pg/mL) se denomina pocillo salteado y debe ignorarse.

e. Un crecimiento puntual en pocillos aislados indica contaminacién. Debera repetirse el analisis.

f.  Puede observarse un “efecto de arrastre” en algunas combinaciones de farmaco/microorganismo como
Proteus con cefuroxima (Crm), ceftolozano/tazobactam (C/T) e imipenem (Imp), Serratia con agentes
betalactamicos (por ejemplo, imipenem (Imp) y piperacilina/tazobactam (P/T)) y B. cepacia'y B. pseudomallei
con ceftazidima (Caz) y piperacilina (Pi). La formacion de arrastre también puede observarse en el caso de
trimetoprim/sulfametoxazol (T/S) y trimetoprim (T) mediante el sistema de rehidratacion/inoculacion RENOK
debido a la concentracién del inéculo. El punto final debera leerse como la concentracion mas baja que, al
compararse con el pocillo de crecimiento, muestra:

1) Aproximadamente un 80 % de reduccion del crecimiento (T/S, T)
2) Un botdn blanco con un diametro inferior a 2 mm
3) Un botén blanco semitranslicido.?

6. Lectura de sustratos de identificacion

A

B.

C79894-AA

Lea todos los sustratos de identificacién con un fondo blanco a excepcién de CET y los antimicrobianos utilizados
para identificacion (Cl,, Cfs, P., K., Fde, To,) que se deben leer con un fondo negro (iluminado indirectamente).

Los siguientes sustratos se leen siempre a las 16-24 horas: GLU, SUC, SOR, RAF, RHA, ARA, INO, ADO, MEL,
Pi, Ki, Cli, Fdes, Cfs, To.

Para versiones de LabPro superiores o iguales a la version 4.42 (biotipo de 11 digitos), si se cumple alguna de
las siguientes condiciones: /

a. GLU o SUC o SOR positivo, o |
b. ARG positivo y OF/G positivo, o

[
|

/

c. ARG positivo y CET positivo, o a/
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d. LYS positivo, o
ORN positivo, o
f.  OXI negativo y OF/G positivo y Fds, positivo y MAL positivo.

A continuacién, afiada reactivos y lea el resto de los sustratos después de 16-24 horas de incubacién. Si
no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, vuelva a incubar los paneles otras 24 horas antes de
afadir reactivos y leer el resto de los sustratos.

D. Si, después de la reincubacion, el microorganismo sigue sin presentar reacciones, compruebe que dicho
microorganismo ha crecido en los carbohidratos con indicador rojo de fenol (especialmente si el crecimiento es
limitado o nulo en el control de crecimiento Mueller-Hinton). Si el crecimiento es nulo en los carbohidratos con
indicador rojo de fenol, debe sospecharse la existencia de un microorganismo de cultivo exigente, como las
especies de Vibrio halofilico. Se debe repetir una tincién de Gram para confirmar que es gramnegativo.

a. Si se sospecha de la existencia de una enfermedad de importancia clinica debido a un microorganismo
Vibrio halofilico, repita la prueba emulsionando varias colonias en 3,0 mL de solucion salina estéril al 0,85 %
y realice también pruebas adicionales, incluido el crecimiento en sal, segun recomiende el software. La
turbidez final debe ser equivalente a la de un patron de turbidez McFarland 0,5. Se puede conseguir una
turbidez equivalente utilizando un turbidimetro MicroScan con un intervalo de 0,08 + 0,02. Vuelva a hidratar
el panel con 25 mL de agua para inéculo no inoculada con PLURONIC mediante un RENOK. Con una pipeta
estéeril, afiada una gota (45-50 yL) de la solucién salina a cada uno de los pocillos de identificacién, incluyendo
los pocillos de crecimiento Cl,, Cf,, To,, P, K, y Fds. Deben seguirse el resto de pasos de procesamiento del
panel.

E. Antes de realizar la lectura, afiada los reactivos de la siguiente manera:

a. Afada 1 gota de hidroxido de potasio (KOH) al 40 % y 1 gota de alfa naftol al 5 % al pocillo de VP. Espere
20 minutos como minimo para que se desarrolle la reaccién de VP.

b. Afada 1 gota de cloruro férrico al 10 % al pocillo de TDA. El color cambiara inmediatamente.

c. Afada 3 gotas del reactivo de Kovacs de MicroScan al pocillo de IND. El color cambiara inmediatamente.
NOTA: El reactivo de Kovac de MicroScan es una férmula especial disefiada para su uso con los instrumentos
MicroScan. Solo se necesita una gota si los paneles se leen manualmente.

d. Afada 1 gota de acido sulfanilico al 0,8 % vy, a continuacion, 1 gota de N,N-dimetil-alfa-naftilamina al 0,5 %
al pocillo de NIT. Antes de leer el resultado, espere al menos 5 minutos para que se desarrolle la reaccién
de NIT.

F. Consulte la seccion RESULTADOS para obtener ayuda en la interpretacion bioguimica.

RESULTADOS
1. Resultados bioquimicos
A. Interpretaciones bioquimicas

Pocillo Reactivo Positivo Negativo
GLU Solo amarillo intenso De naranja a rojo

Algunos no fermentadores pueden producir un color dorado que debe
considerarse negativo.

SucC De amarillo a amarillo/naranja De naranja a rojo
SOR
RAF
RHA
ARA
INO
ADO
MEL
URE De magenta a rosa Amarillo, naranja o
rosa claro
H,S Precipitado negro o botén negro No se ennegrece
IND Afada 3 gotas (o una gota si el panel se De rosa a rojo De amarillo claro a
lee visualmente) del reactivo de Kovac naranja
de MicroScan. El color se desarrolla Providencia sp. puede producir un color rosa claro
inmediatamente. que debe considerarse positivo.

Compare LYS, ARG y ORN con DCB. Estos pocillos deben recubrirse con aceite para que los resultados sean validos. El color morado se
considera positivo en la comparacién con un pocillo de DCB gris. El color gris se considera positivo en la comparacién con un pocillo de DCB
amarillo. En el caso de los no fermentadores, una prueba positiva debe tener un tono morado bastante mas intenso que el del control base. Si el
control base es morado, se ha alcalinizado el medio base y los pocillos de LYS, ARG y ORN deben informarse como negativos. Las especies de
Achromobacter'y Ochrobactrum anthropi suelen ofrecer esos resultados.

Fermentadores:

Amarillo
I F-2023- 15473 kb BN- INPMEZANMAT

LYS [’; De morado a gris

ARG
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Pocillo Reactivo Positivo Negativo
ORN Morado De incoloro a gris
TDA Anada 1 gota de cloruro férrico al 10 %. El color Cualquier tono marrén De amarillo a
se desarrolla inmediatamente. naranja
ESC De marroén claro a negro De beige a incoloro
VP Afada 1 gota de KOH al 40 % y 1 gota de alfa Rojo Incoloro
naftol al 5 %. Espere 20 minutos como minimo  Algunos no fermentadores pueden producir un color rosa claro después
para que se desarrolle la reaccion. de 18 horas de incubacién, lo que debe considerarse negativo.
ONPG Amarillo Incoloro
Compare cualquier pocillo de ONPG que tenga un color claro con el
pocillo de cetrimida. Si el pocillo de ONPG muestra cualquier tono
amarillo en comparacion con el pocillo de cetrimida, notifiquelo como
positivo.
CIT De azul a azul verdoso De verde a amarillo
MAL Cualquier tono de azul se considera positivo
TAR
ACE
CET Crecimiento Sin crecimiento
OF/G NOTA: Compare con el control de la OF base.
Si la OF base es verde: Amarillo De verde a azul
Si la OF base es azul o azul verdosa: De amarillo a verde Azul
NIT Afada 1 gota de acido sulfanilico al Rojo De incoloro a rosa
0,8 % vy, a continuacion, 1 gota de claro
N,N-dimetil-alfa-naftilamina al 0,5 %. Espere
5 minutos como minimo para que se desarrolle
la reaccion.
Py Crecimiento Sin crecimiento
Ks
Cly
Fdes
To,
Cfg
LOC Solo para el reconocimiento de paneles en los sistemas autoSCAN-4 y WalkAway.

B. Identificacién de microorganismos

El Biotype Lookup Program del gestor de informacion LabPro y del sitio web de Beckman Coulter se utiliza
para la identificacién de organismos desconocidos sujetos a pruebas. El programa muestra la identificacion del
microorganismo y las probabilidades relativas, en el orden de la probabilidad mayor, hasta un total acumulado
del 99,9 %. Si un numero de biotipo resulta ser un “Biotipo muy raro”, consulte el software LabPro, Utilities
(Utilidades)> System (Sistema)> Biotype Lookup, o el Biotype Lookup Program del sitio Web de Beckman Coulter,
0 poéngase en contacto con su distribuidor o representante local de Beckman Coulter.

2. Interpretacion de los resultados de la CIM

La sensibilidad se determina comparando la CIM de un microorganismo con el nivel de antimicrobiano que puede
alcanzarse en sangre o en orina. La siguiente tabla muestra los criterios de interpretacion que indica el documento
de CLSI, EUCAST, NOTA TECNICA NO 1/2013 (ANVISA) y el informe del Comité de I'Antibiogramme de la Société
Francgaise de Microbiologie (CA-SFM). Algunos de ellos difieren de los puntos de corte de interpretacién del fabricante,
enumerados en el manual Physicians’ Desk Reference (Vademécum médico).

Prueba de confirmacién simplificada de ESBL

Antimicrobiano Secuencias de dilucion de Secuencias de dilucion de Secuencias de dilucién
ESBL: positivas ESBL: negativas de ESBL: Imposible de
interpretar
Caz 4->16 16->16 <1 <1,4-8 >16
Caz/CA <0,25/4 <0,25/4 - 2/4 <0,25/4 2/4 >2/4
Cft 8->32 32->32 <2 <2,8-16 >32
Cft/CA <0,5/4 <0,5/4 - 414 <0,5/4 4/4 >4/4
Antimicrobiano Ejemplo 1: Ejemplo 2: Ejemplo 3: Ejemplo 4: Posible ESBL,
Confirmacion Confirmacién Confirmacién imposible interpretar la
positiva positiva negativa prueba de confirmacioén. El
microorganismo tiene CIM > la
maxima diluciéon del panel.
Caz 8 16 4 >16
Caz/CA <0,25/4 <0,25/4 2/4 >2/4
Cft 16 32 16 >32
Cft/ICA 4/4 <0,5/4 4/4 1 >4/4
3. Interpretaciones de los resultados de ESBL F-2023-15478761-APN:LINPM#ANMAT
Beckman Soulter Argentina S.A
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Ciertos miembros de Enterobacteriaceae, especialmente Klebsiella spp., Escherichia coli y Proteus mirabilis
poseen enzimas beta-lactamasa nuevas capaces de hidrolizar las cefalosporinas de espectro extendido (p. e;.,
cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima y ceftazimida) y aztreonam. Estas nuevas enzimas con frecuencia presentan
patrones de sensibilidad inusuales para los antibiéticos betalactamicos.

Debe sospecharse la posibilidad de una betalactamasa de espectro extendido en el caso de los aislamientos
clinicos de Klebsiella oxytoca, K. pneumoniae y Escherichia. coli con las CIM elevadas (= 2 ug/mL) de ceftazidima,
aztreonam, cefotaxima, ceftriaxona o CIM =2 o = 8 pg/mL (dependiendo del tipo de panel) de cefpodoxima.

En el caso de cepas de P. mirabilis, solo pueden utilizarse ceftazidima, cefotaxima y cefpodoxima para fines de
deteccion de BLEE. Un aislado clinico se considera positivo por medio de la prueba de confirmacion BLEE si
hay una disminucion = 3 diluciones dobles (es decir, una disminucion en 3 pocillos) en un valor de CIM para el
antibiético probado con acido clavulanico, en comparacién con el valor de CIM de dicho antibiético probado por
separado. Aunque es necesario analizar tanto la cefotaxima como la ceftazidima con y sin acido clavulanico, se
considera que un resultado positivo (es decir, disminucién = 3 diluciones dobles en la CIM) con cualquiera de las
combinaciones de antibidticos es una confirmacion fenotipica positiva de BLEE.2

Las versiones = 1.1 de Lab Pro también proporcionan un método de deteccién personalizable de ESBL. Este
método de deteccion utiliza la CIM de los antibioticos ceftazidima (Caz), aztreonam (Azt), cefotaxima (Cft),
cefpodoxima (Cpd) y ceftriaxona (Cax). Para obtener mas informacion, consulte el LabPro Operator’'s Guide
(Manual del operador de LabPro).

El hallazgo de que los aislamientos son positivos a la deteccién pero negativos a la confirmacion puede deberse
a la presencia de otras betalactamasas tales como ampC.

Para todas las cepas confirmadas productoras de BLEE, la interpretacién de la prueba debe informarse como

resistente para todas las penicilinas, cefalosporinas y aztreonam.22

Puntos de interrupcion interpretativos

EUCAST"*

CLSI>*

Antimicrobianos

Abrev.

S |

R

Amikacina

Enterobacteriaceae (Enterobacterales)
Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp.5

No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P
aeruginosa

Ak

<8 16
<8 16

>16
>16

32

32

Amoxicilina — Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

Amx

>8

Amoxicilina/Ac. clavulanico (solo CLSI) -
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

Aug

16/8

=232/16

Amoxicilina/Ac. clavulanico-E 578
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

Aug-E

>8/2

Ampicilina
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)
V. cholerae (CLSI M45-A3)

Am

>8

16
16

232
=232

Ampicilina/Sulbactam (solo CLSI)
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)
Acinetobacter spp.

AIS

16/8
16/8

232/16
=32/16

Aztreonam®

Enterobacteriaceae (Enterobacterales)'
Pseudomonas spp.®

No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P.
aeruginosa

Azt

<1 2-4
<1 2-16

>4
>16

16

Cefazolina (CLSI M100, 31.2 ed.)

Enterobacteriaceae (Enterobacterales) — (sistémico)
Enterobacterales (infecciones urinarias no complicadas
debido a E. coli, K. pneumoniae y P. mirabilis)

Cfz

Cefepima

Enterobacteriaceae (Enterobacterales)’® (CLSI M100-S23)
Pseudomonas spp.®

No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P
aeruginosa

Cpe

>4
>8

16

16

Cefixima — Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

Cfe

>1

Cefoperazona/Sulbactam™
Enterobacteriaceae (Enterobacterales), P. aeruginosa 'y
Acinetobacter spp.

Cis

Cefotaxima®

Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a
P. aeruginosa

Cft

16-32

Cefotaxima/Ac. clavulanico’®'?

Cft/CA

Cefotetan — Enterobacteriaceae (Enterobacterales)

Ctn

3-1827/8]

(6204 PN
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EUCAST'* CLSI>* OTRO*
Antimicrobianos Abrev. S 1 R S 1 R S 1 R
Cefoxitina™ Cfx
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <8 16 232 <8 16-32 >32
Cefpodoxima® Cpd
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <1 - >1 <2 4 =8 - - -
Cefsulodina' Cfs - - - - - - - - -
Ceftazidima® Caz
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)'® <1 2-4 >4 <4 =16 <1 2-4 =8
Pseudomonas spp.® < - >8 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P. - - - <8 16 232 - - -
aeruginosa
B. pseudomallei (CLSI M45-A3) - - - <8 16 232 - - -
Ceftazidima/avibactam CZA
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (CLSI M100, 31.2 <8/4 - >8/4 <8/4 - 216/4 - - -
ed.)
P. aeruginosa <8/4 - >8/4 <8/4 - >16/4 - - -
Ceftazidima/Ac. clavulanico'®™ Caz/CA - - - - - - - - -
Ceftizoxima (CLSI M100-S19) Cz
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <8 32 264 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <8 32 264 - - -
P. aeruginosa
Ceftolozano/tazobactam CT
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (CLSI M100, 31.2 <1/4 - >1/4 <2/4 4/4 28/4 - - -
ed.)
P. aeruginosa <4/4 - >4/4 <4/4 8/4 216/4 - - -
PK/PD (no relacionada con la especie) <4/4 - >4/4 - - - - - -
Ceftriaxona® Cax
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <1 2 >2 <1 2 24 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - < 16-32 264 - - -
P. aeruginosa
Cefuroxima axetilo (oral) — Enterobacteriaceae Crm <8 - >8 <4 8-16 232 - - -
(Enterobacterales)
Cefuroxima sédica (parenteral) — Enterobacteriaceae Crm <8 - >8 <8 16 232 - - -
(Enterobacterales)
Cefalexina Cfl
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (EUCAST V11.0) <16 - >16 - - - - - -
Cefalotina™" Cf
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (CLSI M100-S25) - - - <8 16 232 <8 16-32 | >32
Cloranfenicol™ C
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <8 - >8 <8 16 232 - - -
V. cholerae e Y. pestis (CLSI M45-A3) - - - <8 16 232 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <8 16 232 - - -
P. aeruginosa
Ciprofloxacino Cp
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (excepto Salmonella <0,25 0,5 >0,5 <0,25 0,5 21 - - -
spp.) (CLSI M100, 31.2 ed.)
Salmonella spp. (CLSI M100, 31.2 ed.) <0,06 - >0,06 | <0,06 | 0,12-0,5 21 - - -
Pseudomonas spp.® <0,5 - >0,5 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) - - - <1 2 24 - - -
P. aeruginosa (CLSI M100 31.2 ed.) - - - <0,5 1 22 - - -
Y. pestis (CLSI M45-A3) - - - - - - - - -
Acinetobacter spp. (CLSI M100, 31.2 ed.) <1 - >1 <1 2 24 - - -
Aeromonas spp. (CLSI M45, 3.2 ed.) - - - <1 2 24
Colistina Cl
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)' <2 - >2 - - - <2 - 24
Pseudomonas spp.(EUCAST V6.0)° <4 - >4 - - - - - -
P. aeruginosa - - - <2 4 28 - - -
Doripenem Dor
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <1 2-4 >4 <1 2 24 - - -
Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp.® < 2-4 >4 - - - - - -
P. aeruginosa - - - <2 4 28 - - -
Doxiciclina Dox
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <4 8 216 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) - - - <4 8 216 - - -
B. pseudomallei, V. cholerae e Y. pestis (CLSI M45-A2) - - - <4 8 216 - - -
Ertapenem — Enterobacteriaceae (Enterobacterales)’® Etp <0,5 1 >1 <0,5 1 22 <0,5 1 >2
BLEE-a®'" ESa
(Cefpodoxima) - - - - - - - - -
BLEE-b®" ESb 1 A/#
(Ceftazidima) - - - EE-’)O?QJ BA78T61-APN-INPMAANMAT
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EUCAST'* CLSI>* OTRO*
Antimicrobianos Abrev. S 1 R S 1 R S 1 R
Fosfomicina'” Fos
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <32 - >32 - - - - - -
Gatifloxacino™ Gat
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - - - - <2 4 28
Gemifloxacino — Enterobacteriaceae (Enterobacterales) Gem - - - <0,25 0,5 =1 - - -
Gentamicina Gm
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <2 4 >4 <4 8 216 - - -
Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp.5 <4 - >4 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P, - - - <4 8 216 - - -
aeruginosa
Y. pestis (CLSI M45-A3) - - - <4 8 216 - - -
Imipenem Imp
E(rjlt)?gobacteriaceae (Enterobacterales) (CLSI M100, 31.2 <2 4-8 >8 <1 2 24 - - -
ed.
Acinetobacter spp. (CLSI M100, 31.2 ed.) <2 4-8 >8 <2 4 28 - - -
Pseudomonas spp.® <4 8 >8 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) distintas de - - - <4 8 216 - - -
P. aeruginosa (CLSI M100, 31.2 ed.)
P. aeruginosa (CLSI M100 31.2 ed.) - - - <2 4 28 - - -
B. pseudomallei (CLSI M45-A3) - - - - - - - - -
Levofloxacina Lvx
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <0,5 1 >1 - - - - - -
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) excepto Salmonella - - - <0,5 1 22 - - -
spp. (CLSI M100, 31.2 ed.)
Salmonella spp. (CLSI M100, 31.2 ed.) - - - <0,5 0,25-1 22 - - -
Aeromonas spp. (CLSI M45, 3.2 ed.) - - - <2 4 28 - - -
Pseudomonas spp.® <1 - >1 - - - - - -
Acinetobacter spp. <0,5 1 >1 < 4 28 - - -
Complejo B. cepacia - - - <2 4 28 - - -
S. maltophilia - - - <2 4 28 - - -
Otros no Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) - - - <2 4 28 - - -
P. aeruginosa (CLSI M100 31.2 ed.) - - - <1 2 >4 - - -
Mecilinam Mec
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - - - - - - -
Meropenem Mer
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <2 4-8 >8 <1 2 24 - - -
Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp.5 <2 4-8 >8 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <4 8 216 - - -
P. aeruginosa
Acinetobacter spp. (CLSI M100, 31.2 ed.) - - - <2 4 28 - - -
P. aeruginosa (CLSI M100 31.2 ed.) - - - <2 4 28 - - -
Complejo B. cepacia (CLSI M100, 31.% ed.) - - - <4 8 216 - - -
Meropenem-Vaborbactam Mev
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (CLSI M100, 31.2 - - - <4/8 8/8 216/8 - - -
ed.)
Mezlocilina (CLSI M100-S21) Mz
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <16 32-64 2128 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <16 32-64 2128 - - -
P. aeruginosa
P. aeruginosa - - - <64 - 2128
Minociclina Min
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <4 8 216 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <4 8 1 - - -
P. aeruginosa
Moxifloxacina (EUCAST V6.0)"'® Mxf
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <0,5 1 >1 - - - <2 4 >8
Acido nalidixico™® NA
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - <16 - 232 <8 16 >16
Netilmicina Nt
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - < 16 232 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P - - - <8 16 232 - - -
aeruginosa
Nitrofurantoina™ Fd
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <64 - >64 <32 64 2128 - - -
Norfloxacina' Nxn
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <0,5 1 >1 <4 8 216 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P 1 - - - <4 8 216 - /z - -
aeruginosa j .
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EUCAST'* CLSI>* OTRO*
Antimicrobianos Abrev. S 1 R S 1 R S 1 R
Ofloxacina Ofl
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) (EUCAST V6.0)"® <0,5 1 >1 < 4 =8 - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P. - - - <2 4 28 - - -
aeruginosa
Piperacilina Pi
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <8 16 >16 <16 32-64 2128 - - -
Pseudomonas spp.® <16 - >16 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P - - - <16 32-64 2128 - - -
aeruginosa
Piperacilina/tazobactam P/IT
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <8/4 16/4 >16/4 | <16/4 |32/4-64/4| 2128/4 - - -
Pseudomonas spp.® <16/4 - >16/4 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P, - - - <16/4 |32/4-64/4| 2128/4 - - -
aeruginosa
Tetraciclina™ Te
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) - - - < 8 216 <4 8 >8
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <4 8 216 <4 8 >8
P. aeruginosa
B. pseudomallei, V. cholerae e Y. pestis (CLSI M45-A2) - - - <4 8 216 - - -
Ticarcilina (CLSI M100-S25) Ti
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <8 16 >16 <16 32-64 2128 - - -
Pseudomonas spp.® <16 - >16 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) - - - <16 32-64 2128 - - -
P. aeruginosa (CLSI M100-S21) - - - <64 - 2128 - - -
Ticarcilina/Ac. clavulanico Tim
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <8/2 16/2 | >16/2 | <16/2 |32/2-64/2| 2128/2 - - -
Pseudomonas spp.® <16/2 - >16/2 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <16/2 |32/2-64/2| 2128/2 - - -
P. aeruginosa
Tigeciclina Tgc
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)" <1 2 >2 - - - <2 4 >8
Enterobacteriaceae (Enterobacterales)'® - - - - - - <1 2 >4
Tobramicina To
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <2 4 >4 <4 8 216 - - -
Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp.° <4 - >4 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) y P, - - - <4 8 216 - - -
aeruginosa
Trimetoprim' — Enterobacteriaceae (Enterobacterales) T <2 4 >4 <8 - =16 - - -
Trimetoprim/Sulfametoxazol T/S
Enterobacteriaceae (Enterobacterales) <2/38 4/76 >4/76 | <2/38 - 24/76 - - -
Acinetobacter spp.® <2/38 | 4/76 | >4/76 - - - - - -
S. maltophilia® <4/76 - >4/76 - - - - - -
No Enterobacteriaceae (no Enterobacterales) diferentes a - - - <2/38 - 24/76 - - -
P. aeruginosa
B. pseudomallei, V. cholerae e Y. pestis (CLSI M45-A3) - - - <2/38 - 24/76 - - -

1. Basado en EUCAST V8.1.%
2. Tomando como base los puntos de corte de interpretacién indicados en el documento M100, 31.2 ed.2 0 M45-A3 del CLSI.% Los antimicrobianos incluidos
en este panel no han demostrado ser seguros ni efectivos en el tratamiento de las infecciones clinicas de todos los microorganismos probados. Para
informar de los resultados de antimicrobianos que hayan demostrado ser activos frente a grupos de microorganismos in vitro o en infecciones clinicas,
consulte CLSI M100, tablas 1y 2, o el prospecto farmacéutico.

3. OTRAS intervenciones pueden basarse en los puntos de corte del fabricante, SFM o ANVISA. Consulte las siguientes notas a pie de pagina si

desea mas informacion.

4. La CIM solo se debe notificar cuando no haya en la lista puntos de corte especificos de la especie o existan limitaciones (véase Limitaciones del
procedimiento).

5. Las interpretaciones del CLSI para Acinetobacter spp. y Pseudomonas spp. se incluyen en no Enterobacteriaceae (no Enterobacterales).

6. Los puntos de corte de EUCAST para infeccion urinaria no complicada con Enterobacteriaceae (Enterobacterales) son S < 32/2; I-; R >32/2

7. Algunos paises prefieren categorizar los aislamientos de tipo natural de E. coli y P. mirabilis como intermedios. Cuando este es el caso, utilice el punto de
corte de la CIM S = 0,5 mg/L (conforme a las tablas de puntos de corte clinicos de EUCAST v. 8.1).

8. No notifique P. mirabilis con los puntos de corte para Enterobacteriaceae (Enterobacterales) de tipo natural (WT) de EUCAST.

9. Debe sospecharse la posibilidad de una betalactamasa de espectro extendido en el caso de los aislamientos clinicos de K. oxytoca, K. pneumoniae y

E. coli con las CIM elevadas (= 2 pg/mL) de ceftazidima (o ESBL-b), aztreonam, cefotaxima, ceftriaxona o CIM = 2 o0 = 8 ug/mL (dependiendo del tipo

de panel) de cefpodoxima (o ESBL-a). En el caso de cepas de P. mirabilis, solo pueden utilizarse ceftazidima, cefotaxima y cefpodoxima para fines

de deteccion de ESBL."

10. OTRAS intervenciones pueden tomar como base los criterios establecidos por ANVISA NO 01/2013.%

11. OTRAS intervenciones pueden tomar como base los puntos de corte del fabricante.

12. No existen puntos de corte para esta prueba.

13. Los aislados clinicos de K. oxytoca, K. pneumoniae, E. coliy P. mirabilis con una disminucion en la diluciéon doble = 3 (es decir, una disminucién en
tres pocillos) en un valor de CIM para el antibiético analizado con &cido clavulanico, en comparacion con el valor de CIM de dicho antibiético analizado

por si mismo, se consideran positivos para la conflrmacupn fenotipica BLEE (CLSI).? Para obtener mas informacion, véase el LabPro Operator’s Guide
(Manual del operador de LabPro).

14. OTRAS intervenciones pueden tomar como base log puntos de corte de interpretacion indigados en gl infor d it ramme
de la Société Frangaise de Microbiologie (CA-SFM).?* / ||e: 5 Tgﬁ%g}gl KBW‘&I%’N@A%\?R/IH
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15. Solo se notificara el tratamiento de orina.

16. Solo se notificara la terapia sistémica.

17. Pa2r5a paneles con la dilucién mas baja de fosfomicina de 64 pug/mL, las CIM < 64 ug/mL se notificaran como N/R, ya que esta dilucién no diferencia entre
SyR.

18. La norma M100, 31.2 ed. del CLSI establece que las CIM de imipenem para Proteus spp., Providencia spp. y Morganella morganii tienden a ser

mas elevadas que las CIM de meropenem o doripenem. Estos aislamientos pueden tener CIM elevadas de imipenem por mecanismos distintos a la
produccion de carbapenemasas.

19. Las interpretaciones de las especies de Salmonella se basan en CLSI M100-S22.

NOTA SOBRE RESISTENCIA INTRINSECA: La resistencia intrinseca puede ser resistencia a los antimicrobianos inherente
o innata (no adquirida), lo que se refleja en los patrones antimicrobianos naturales de todos o casi todos los representantes
de una especie. La resistencia intrinseca es tan comun que no es necesario el estudio de sensibilidad. Consulte el Anexo
Intrinsic Resistance (Resistencia intrinseca) del Documento M100 del CLSI, asi como las Reglas de experto sobre resistencia
intrinseca de EUCAST para obtener informacion sobre las combinaciones de antimicrobiano/microorganismo que se deben
notificar como resistentes. Un pequefio porcentaje (1-3 %) puede parecer sensible debido a la variacion del método, mutacion
0 bajos niveles de expresién de resistencia.

NOTA: los antimicrobianos enumerados en la tabla de puntos de corte interpretativos podrian no estar disponibles en todos
los tipos de panel.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

1. Bacterias de cultivo exigente: Haemophilus y otras bacterias gramnegativas de cultivo exigente no creceran en caldo
Mueller-Hinton que no se haya suplementado con factores de enriquecimiento del crecimiento.

2. Bacterias anaerobias: los paneles antimicrobianos y procedimientos descritos en este documento solo son adecuados
para bacilos gramnegativos aerobios y anaerobios facultativos.

3. Es probable que sea necesario realizar pruebas adicionales para determinar la identificacién final cuando se obtiene
una identificacion de baja probabilidad (<85 %) (consulte el Biotype Lookup Program de MicroScan o el Microbiologics
Manual [Manual de microbiologia]).

4. Lainterpretacion de los resultados de la prueba requiere personal clinico capacitado que debera utilizar su buen juicio,
conocimientos y pruebas confirmatorias adicionales en los casos en que se requiera, antes de aceptar la identificacion
de un microorganismo.

5. No deben usarse los numeros de biotipo para la identificacion fenotipica de cepas aisladas de diversas muestras del
mismo paciente.

6. Los resultados obtenidos con las combinaciones de microorganismo/antimicrobiano en la siguiente lista han demostrado
CIM discrepantes al compararse con un método de referencia de incubacién por la noche. Si el antimicrobiano es critico
para el paciente, se debera emplear un procedimiento alternativo.

Microorganismo Antimicrobianos que, si son criticos para |Antimicrobianos que no se incluiran en el
el paciente, debe emplearse un método informe!
alternativo
Shigella spp. Ampicilina
Todos los microorganismos Mecilinam
Acinetobacter spp. Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)
Ceftolozano/tazobactam (solo CLSI)
Colistina
Piperacilina/tazobactam
Tigeciclina
Aeromonas spp. Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)
Ceftolozano/tazobactam
Doripenem
Complejo B. cepacia Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)
Ceftolozano/tazobactam (solo CLSI)
B. pseudomallei Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)

Ceftolozano/tazobactam (solo CLSI)
Amoxicilina/Ac. clavulanico (solo CLSI)
Levofloxacina (solo CLSI)

C. koseri Piperacilina (solo EUCAST)

E. cloacae Colistina

Cloranfenicol (solo EUCAST)

Acido nalidixico

Klebsiella spp. Trimetoprim (solo EUCAST)
K. pneumoniae Acido nalidixico
Trimetoprim (solo EUCAST)

M. morganii Cefotaxima

,'] A Cloranfenicol (solo EUCAST)
No Enterobacteriaceae i/ /{/ Gatifloxacina
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Microorganismo Antimicrobianos que, si son criticos para |Antimicrobianos que no se incluiran en el
el paciente, debe emplearse un método informe!

alternativo
Otras no Enterobacteriaceae Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)
Ceftolozano/tazobactam (solo CLSI)
Otras no Enterobacteriaceae (excepto Amoxicilina/Ac. clavulanico-E (solo EUCAST)
Pseudomonas spp.) Colistina
Ticarcilina/Ac. clavulanico (solo EUCAST)
P. shigelloides Doripenem
P. mirabilis Amoxicilina/Ac. clavulanico-E (solo puntos de
corte de tipo natural de EUCAST)
Cloranfenicol (solo EUCAST)
Imipenem
Tigeciclina
Trimetoprim (solo EUCAST)
P. aeruginosa Gatifloxacina
Moxifloxacina
Ticarcilina/Ac. clavulanico (solo CLSI)
Tigeciclina
Salmonella spp. Colistina
Serratia spp. Cefotaxima
S. marcescens Cefpodoxima (solo EUCAST)

Cloranfenicol (solo EUCAST)
Imipenem (solo CLSI)
Trimetoprim (solo EUCAST)
S. maltophilia Cefoperazona/Sulbactam
Ceftazidima/avibactam (solo CLSI)
Ceftolozano/tazobactam (solo CLSI)
Mezlocilina

Piperacilina
Piperacilina/tazobactam
Ticarcilina

Tigeciclina

PK/PD (no relacionada con la especie) Amoxicilina/Ac. clavulanico-E
Ceftazidima/avibactam

Vibrio spp. (incluida V. cholerae) Amoxicilina/Ac. clavulanico-E
Ceftazidima/avibactam
Ceftolozano/tazobactam
Ciprofloxacino

Doripenem

Levofloxacina

Y. pestis Amoxicilina/Ac. clavulanico-E
Ceftazidima/avibactam
Ceftolozano/tazobactam
Levofloxacina (solo CLSI)

1. Si no se suprime la impresiéon en LabPro, usted debe suprimir manualmente el resultado. Consultar la LabPro Operator’'s Guide (Guia del usuario
de LabPro) para ver las instrucciones.

Los resultados de las pruebas comparativas entre los paneles deshidratados gramnegativos MicroScan y los
paneles de referencia congelados de incubacién por la noche del CLSI, no coinciden con los intervalos de control de
calidad aceptables de CLSI para E. coli ATCC 25922, E. coli 35218 y P. aeruginosa ATCC 27853 con determinados
antimicrobianos.

La utilidad de los métodos alternativos se compard con los resultados obtenidos con paneles deshidratados leidos
manualmente utilizando el método de inéculo de turbidez.

Los resultados de autoSCAN-4 obtenidos con P. aeruginosa aislada a partir de pacientes con fibrosis quistica han
mostrado CIM discrepantes al compararse con un método de referencia de incubacion por la noche. Debido a que el
crecimiento puede ser muy débil con P. aeruginosa aisladas a partir de pacientes con fibrosis quistica, los resultados de
CIM para estos aislamientos deben obtenerse mediante la lectura manual de los paneles o un instrumento WalkAway.

Con antimicrobianos betalactamicos (p. ej. Aztreonam, ceftazidima/avibactam, ceftolozano/tazobactam), pueden
observarse CIM elevadas si se sobreinoculan los paneles con microorganismos como Pseudomonas aeruginosa,
Serratia spp., Proteus spp., Morganella spp. y Providencia spp. La concentracion del inoculo es critica en el caso de
estos antimicrobianos dado que su mecanismo de accion bloquea la sintesis de la pared celular bacteriana. El usuario
debe prestar especial atencion durante la preparacion del indculo, particularmente con los métodos manuales que
dependen de técnicas como el sistema Prompt o que el indculo se prepare sin la ayuda de un dispositivo fotométrico.

. Debe notificarse a los funcionarios de salud publica sobre todos los aislamientos presuntamente identificados como

B. anthracis, Brucella spp., Y. pestis, B. mallei, B. pseudomallei o F. tularens; W irmagio
de estas bacterias puede requerir una prueba especializada que solo est@.’d?%' ee @)gf
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de salud publica. Notifique unicamente ceftazidima, tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxazol para B. pseudomallei y
Unicamente gentamicina, tetraciclina, cloranfenicol y trimetoprim/sulfametoxazol en el caso de Y. pestis.?

No se conoce la capacidad de los paneles gramnegativos deshidratados MicroScan para detectar la resistencia a acido
nalidixico en cepas de Salmonella, ya que algunas cepas resistentes no estaban disponibles en el momento de efectuar
las pruebas comparativas. Se debe emplear un método alternativo.

Algunas cepas mucoides de microorganismos como Klebsiella spp. 0 Pseudomonas spp. podrian no adherirse a la
varilla de Prompt al ir a recoger la colonia. Esto se podra observar visualmente. Para estos microorganismos se debe
utilizar un método alternativo de preparacién del inéculo.

No se conoce la capacidad de los paneles gramnegativos deshidratados MicroScan para detectar la resistencia a la
tigeciclina y a la colistina, ya que algunas cepas resistentes no estaban disponibles en el momento de efectuar las
pruebas comparativas.

Los valores de CIM de muchos microorganismos de cultivo exigentes gramnegativos, entre los que se incluyen las
especies Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, grupo HB-5 de
CDC, Eikenella corrodens, Kingella, Mannheimia haemolytica, Moraxella atlantae, Moraxella lacunata, Moraxella
nonliquefaciens, Moraxella osloensis, Moraxella IPsychrobacter, Neisseria animaloris, Neisseria elongata, Neisseria
weaveri, Neisseria zoodegmatis, Oligella ureolytica, Oligella urethralis, Paracoccus yeei (grupo EO-2 de CDC),
Pasteurella, Psychrobacter phenylpyruvicus y Roseomonas, estan contraindicados y no deben notificarse en los
paneles gramnegativos deshidratados MicroScan.

Consulte el Miscellaneous Fastidious Organism Group (Grupo de microorganismos de cultivo exigentes variados)
disponibles en LabPro (Utilities [Utilidades], Customization [Personalizacién], Code Groups [Grupos de codigos],
Organisms [Microorganismos]) para obtener una lista completa de microorganismos.

Para Amoxicilina/Ac. clavulanico - E, confirmar visualmente los resultados de autoSCAN-4 con los puntos de corte del
complejo C. freundii, la especie Enterobactery la especie Klebsiella (infeccion del tracto urinario sin complicaciones).

Para ceftazidima/avibactam, la caracterizacién del grupo enzimatico se realizd en el momento de las pruebas
comparativas para cepas de Pseudomonas aeruginosa, a excepcion de las pruebas de OprD (porina de la membrana
externa).

La ceftazidima/avibactam no es activa contra las bacterias Enterobacteriaceae que producen metalobetalactamasas
y es posible que no presenten actividad contra las bacterias gramnegativas que sobreexpresan bombas de eflujo o
manifiestan mutaciones de porina.

Si ceftazidima/avibactam resulta en una CMI de = 16/4 ug/mL con Providencia rettgeri, verificar manualmente el
resultado.

Si ceftazidima/avibactam resulta en una CMI de 4/4 o 8/4 ug/mL con Providencia stuartii, utilizar un método alternativo
si se notifican los puntos de corte de S < 8/4 y R >8/4.

Si se obtiene un resultado con el instrumento para ceftolozano/tazobactam de intermedio o resistente con Serratia
liquifaciens, Morganella morganii o Providencia rettgeri, verificar manualmente el resultado.

. Confirmar manualmente los resultados de AST obtenidos con autoSCAN-4 cuando los resultados son 0,5 ug/mL o

1 ug/mL para la especie Pseudomonas y ciprofloxacina.

Para ceftolozano/tazobactam, confirmar manualmente los resultados de AST obtenidos con autoSCAN-4 cuando se
utiliza el método de inoculacién con Prompty el punto de corte de EUCAST para PK/PD (no relacionado con la especie).

Para levofloxacina y Pseudomonas spp., confirmar manualmente los resultados de AST con autoSCAN-4.

Se desconoce la capacidad de los paneles gramnegativos deshidratados MicroScan para detectar la resistencia a
cefazolina cuando se aplican los puntos de corte de Enterobacteriaceae (infecciones urinarias no complicadas debido
a E. coli, K. pneumoniae y P. mirabilis) de CLSI debido a que se disponia de un numero limitado de cepas resistentes
en el momento de realizar las pruebas comparativas. Si se observan estos aislamientos, se deberian analizar con un
método alternativo.

Los valores de CIM de cefazolina eran proclives a tener como minimo una dilucion de duplicaciéon inferior en
comparacion con el método de microdilucion en el caldo de referencia para Enterobacterales con las lecturas en
WalkAway, autoSCAN-4 y manuales cuando se utiliza el método de inoculacion por turbidez.

En la mayoria de los casos, los valores de CIM de cefazolina para Enterobacteriaceae (infeccion urinaria no complicada)
tuvieron una concordancia exacta con el método de referencia. En caso de no haber concordancia, los resultados
obtenidos mediante las lecturas en autoSCAN-4, WalkAway y manuales con la inoculacion Prompt y por turbidez eran
proclives a ser una dilucién de duplicacion menor al método de referencia.

Los resultados obtenidos con S. maltophilia y ciprofloxacino se encontraban fuera de la concordancia esencial en
comparacion con el método de referencia para las lecturas en autoSCAl4\I-4 con los métodos de inoculacion Prompt y
por turbidez. Los resultados de CIM deben confirmarse manualmente. ||
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29. Los resultados obtenidos con Aeromonas spp. Yy ciprofloxacino se encontraban fuera de la concordancia esencial en
comparacion con el método de referencia para las lecturas en autoSCAN-4 con el método de inoculacién Prompt. En
el caso de los aislamientos de Aeromonas que proporcionen un valor de CIM = 0,5 pug/mL, los resultados de CIM deben
confirmarse manualmente.

30. Los resultados obtenidos con Aeromonas spp. y levofloxacina se encontraban fuera de la concordancia esencial en
comparacion con el método de referencia. Los aislamientos de Aeromonas que proporcionen valores de CIM = 1 ug/mL
deberan volverse a analizar con un método alternativo.

31. Los resultados obtenidos con Achromobacter spp. y levofloxacina utilizando el método de inoculacién por turbidez
muestran discrepancia en los valores de CIM cuando la lectura se hace en autoSCAN-4. Por tanto, los resultados del
aislado deben confirmarse manualmente si es critico para la atencién del paciente.

32. Una desviacion de CIM para levofloxacina y Enterobacteriaceae con todos los métodos de lectural/inoculacion,
y Pseudomonas aeruginosa con todos los métodos de lectura/inoculacion por turbidez y lectura en
autoSCAN-4/inoculacion Prompt fue proclive a ser una dilucién de duplicacion menor al método de referencia.

33. Debido a la apariciéon de errores muy importantes con levofloxacina y el autoSCAN-4 con los métodos de inoculacién
con fase de turbidez y Prompt, los aislamientos de P. aeruginosa con CIM de 1 pg/mL, deberan interpretarse manualente
antes de informarlos.

34. Los valores de CIM de meropenem/vaborbactam eran proclives a tener como minimo una dilucién de duplicacién
inferior en comparacion con el método de microdilucion en el caldo de referencia para P. aeruginosa con las lecturas
en autoSCAN-4 y manuales cuando se utiliza el método de turbidez.

RESULTADOS ENGANOSOS

Las normas M07-A10 y M45-A2 del CLSI indican que pueden ocurrir resultados peligrosamente engafiosos cuando se
analizan ciertos antimicrobianos y se informan como sensibles frente a microorganismos especificos. Estas combinaciones
incluyen, entre otras, las siguientes:

1. Cefalosporinas, cefamicinas y aminoglucosidos de primera y segunda generacion frente a especies de Salmonella y
Shigella.

2. Antimicrobianos betalactamicos frente a Y. pestis.

El sistema LabPro solo informara de la CIM, y no la interpretacion, cuando ocurran las combinaciones indicadas mas arriba
de antimicrobiano/microorganismo.

CONTROL DE CALIDAD

La validez de los medios de identificacion y los antimicrobianos se debe comprobar analizando microorganismos con
reacciones e intervalos de CIM conocidos. Consulte en el Cuadro de referencia internacional de CC microorganismos de
control de calidad y los resultados de punto final aceptables.

CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO

Las afirmaciones de rendimiento para el panel deshidratado de identificacion de gramnegativos de MicroScan se
establecieron en un estudio realizado en diversos centros. Se analizaron aislamientos clinicos y cepas de referencia en el
panel tipo 2 de identificacion de gramnegativos deshidratados y en metodologias de tubos convencionales para representar
el tipo de poblacion bacteriana esperada en un laboratorio clinico de rutina. Consulte los paneles negativos (convencionales)
deshidratados, seccion de bacilos gramnegativos aerobios del manual de informacion microbiolégica para obtener una lista
completa de los microorganismos incluidos en la base de datos.

Los resultados del panel tipo 2 de gramnegativos deshidratados presentaban una coincidencia en el nivel de especies con el
97,4 % (593/609) de los aislamientos. Solo un 3,1 % (19/593) de los aislamientos requirié pruebas adicionales para confirmar
una identificacion de especies de baja probabilidad.

El rendimiento de los paneles deshidratados MicroScan se ha establecido en evaluaciones realizadas en varios laboratorios
clinicos. Los antimicrobianos se analizaron en un panel deshidratado MicroScan utilizando el método de inéculo de turbidez
y se leyeron manualmente. Estos resultados se compararon con un sistema CIM de microdilucion de referencia.

REPRODUCIBILIDAD

Se han llevado a cabo diversos estudios de reproducibilidad en numerosos laboratorios clinicos para confirmar el rendimiento
aceptable con los métodos recomendados descritos en el Manual de procedimientos.

DECLARACION DE GARANTIA

El sistema esta cubierto y sujeto a las clausulas de garantia incluidas en su acuerdo de contrato para el sistema o sus reactivos.
El cliente es responsable de llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento preventivo ordinarios. Las reparaciones cuya
causa se pueda atribuir a no realizar dichos procedimientos de mantenimiento en los intervalos de tiempo indicados se haran
segun el criterio de Beckman Coulter e iran a cargo del cliente. 1
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REVISION

FECHA

DESCRIPCION

AA

Septiembre de
2021

Lanzamiento inicial

Lista de simbolos

Lista de simbolos

Simbolo

Titulo del simbolo

Descripcion del estandar

Estandar

No reutilizar

Indica que un dispositivo médico
esta destinado a un solo uso o
a utilizarse en un solo paciente
durante un unico procedimiento.

ISO 15223-1; 5.4.2

Fecha de caducidad

Indica la fecha tras la cual no se
debe utilizar el dispositivo médico.

ISO 15223-1; 5.1.4

Cadigo de lote

Indica el cédigo de lote del
fabricante para identificar el lote.

ISO 15223-1; 5.1.5

Numero de catalogo

Indica el numero de catalogo
del fabricante para que pueda
identificarse el dispositivo médico.

ISO 15223-1, clausula 5.1.6

Fabricante

Indica el fabricante del dispositivo
médico segun se define en las
directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE
y 98/79/CE de la UE.

ISO 15223-1, clausula 5.1.1

Fecha de fabricacion

Indica la fecha de fabricacion
del dispositivo médico.

ISO 15223-1; 5.1.3

Representante autorizado en la
Comunidad Europea

Indica el representante autorizado
en la Unién Europea.

ISO 15223-1, clausula 5.1.2

Contenido suficiente para <n>
pruebas

Indica el numero total de pruebas

de IVD que se pueden realizar con

el IVD. (Habitualmente se incluye
en los kits de reactivos).

ISO 15223-1; 5.5.5

Dispositivo médico de diagnéstico in
vitro

Indica que se trata de un dispositivo
médico que esta destinado a
utilizarse como dispositivo médico
de diagnéstico in vitro.

ISO 15223-1, clausula 5.5.1

Limite de temperatura

Indica los limites de temperatura a
los que puede exponerse de forma
segura el dispositivo médico.

ISO 15223-1; 5.3.7

Consulte las instrucciones de uso

Indica la necesidad de que el
usuario consulte las instrucciones
de uso.

ISO 15223-1; 5.4.3

= “lIIE!!EQE* 5| <@z | EE e

productos destinados a su
venta en EE. UU.

Marcado CE Marca obligatoria europea de  |NA
conformidad
Contenido NA NA
ONTENTS[AS Contenidos (envase) Antimicrobiano (abreviatura) NA
ONTENTS Contenidos (envase) Sustrato de identificacion NA
(abreviatura)
Hoja de datos de seguridad Indica una hoja de datos de NA
seguridad. A
Made in USA Made in USA NA NA
or Export Use Ol Para uso de exportacién solamente NA NA —1
Volumen de reconstitucion NA NA 4=
Fragil, manipular con precaucién Indica que se trata de un dispositivo|ISO 15223-1; 5.3.1 Ga&}.HA Cividino
médico que puede romperse Becmw?:l;mc);i:g iﬁrTgleana SA
o dafarse si no se manipula A, 15202 M.P. 18003
con_cuidado. |
Hacia arriba Indica la correcta posicion vertical [ISO 7000: 0623 If
Info For USA Informacion para EE. UU. Gnicamente Indica la informacién que se NA . /
only requiere unicamente para Wé‘g\:ﬁ‘srza?ég\ﬂ ash
APODER

Solamente para su uso con receta

Reconocido por la FDA de EE. UU.
como alternativa a «Precaucion:
Las leyes federales de los Estados
Unidos restringen la venta de este
dispositivo a un médico autorizado
0 bajo su prescripciony

21CFR 801.109(b)(1)

ISO 15223-1: Medical Devices - Symbols to be Used with Medical Device Labels, Labeling and Infm%mﬁéﬁ?é’ﬁgﬁ\gm@émw&nf

(ISO 15223-1: Productos sanitarios. Simbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la infori
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Beckman Coulter, el logotipo estilizado y las marcas de productos y servicios de Beckman Coulter aqui mencionadas son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Beckman Coulter, Inc. en Estados Unidos y otros paises.

—
Galyriela A. Cividino
Beckman Coulter Argentina S.A

FARMACEUTICA

Beckman Couner Avgertma SA M.N. 15202/ M.P. 18093
APODERADO
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Certificado - Redaccion libre

Numero: CE-2023-21224314-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Febrero de 2023

Referencia: 1-0047-3110-004411-22-3

CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION
PRODUCTO MEDICO PARA DIAGNOSTICO IN VITRO

Expediente N° 1-0047-3110-004411-22-3

La Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) certifica que de
acuerdo con lo solicitado por Beckman Coulter Argentina S.A. ; se autoriza lainscripcion en el Registro Nacional
de Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios caracteristicos:

DATOSIDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre Comercial: MicroScan Neg Multidrug Resistant MIC 1

Indicacion/es de uso:
Los paneles MicroScan estan disefiados para determinar la sensibilidad a antimicrobianos y/o identificar a nivel
de especie bacilos gram negativos aerobios y anaerobios facultativos.

Forma de presentacién: 20 ensayos.

Envases conteniendo 20 paneles, cada uno en bolsas selladas.

El panel consta de 96 pocillos que contienen sustratos cromogénicos deshidratados y diluciones seriadas de
antibi6ticos deshidratados.

Periodo de vida util: 12 meses/ 2°C - 25°C



Nombre del fabricante:
Beckman Coulter, Inc.

Lugar de elaboracion:
Fabricante Legal: Beckman Coulter Inc., 250 S Kraemer Blvd, Brea, CA USA 92821.
Fabricante Real: Beckman Coulter Inc., 2040 Enterprise Blvd, West Sacramento, CA 95691, USA.

Grupo de Riesgo: Grupo C
Condicién de uso: Uso profesional exclusivo

Se extiende € presente Certificado de Autorizacion e Inscripcion del PRODUCTO PARA DIAGNOSTICO IN
VITRO PM 1109-395, con unavigenciade cinco (5) afios a partir de lafecha de la Disposicion autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004411-22-3
N° Identificatorio Tramite; 40404

AM

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.02.27 14:14:43 -03:00

Valeria Teresa Garay

Subadministradora Nacional

Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia
Médica

Digitally signed by Gestion Documental
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	fecha: Lunes 27 de Febrero de 2023
	numero_documento: DI-2023-1599-APN-ANMAT#MS
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Valeria Teresa Garay
	cargo_0: Subadministradora Nacional
	reparticion_0: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
	Pagina_1: Página 1 de 20
	Pagina_2: Página 2 de 20
	Pagina_3: Página 3 de 20
	Pagina_4: Página 4 de 20
	Pagina_5: Página 5 de 20
	Pagina_6: Página 6 de 20
	Pagina_7: Página 7 de 20
	Pagina_8: Página 8 de 20
	Pagina_20: Página 20 de 20
	Numero_18: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_19: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_16: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_17: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_14: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_15: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_12: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_13: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_10: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_11: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_18: Página 18 de 20
	Pagina_19: Página 19 de 20
	Pagina_16: Página 16 de 20
	Pagina_17: Página 17 de 20
	Pagina_14: Página 14 de 20
	Pagina_15: Página 15 de 20
	Pagina_12: Página 12 de 20
	Pagina_13: Página 13 de 20
	Pagina_10: Página 10 de 20
	Pagina_11: Página 11 de 20
	Numero_4: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_3: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_6: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_5: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_8: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_7: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_9: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_2: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Numero_1: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_9: Página 9 de 20
	Numero_20: IF-2023-15478761-APN-INPM#ANMAT


