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Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, 

. Regulación e Institutos 
A.N.M.A.T. DISPOSICION N" P4 O 9 2 

BUENOS AIRES, 17 JUL 2012 

VISTO el Expediente NO 1-47-13870/10-9 del Registro de esta 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones Stryker Corporation Sucursal 

Argentina solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos 

de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo 

producto médico. 

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos 

médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y 

MERCOSUR/GMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional 

por Disposición ANMAT NO 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias. 
r . . , 

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de 

Registro. 

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de 

Tecnología Médica, en la que Informa que el producto estudiado reúne los 

requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 

eStablecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control 

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. 

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los 

proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han 

sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas. 

r_ Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que 

contempla la normativa vigente en la materia. 

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto 

médico objeto de la solicitud. 
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 

8°, inciso 11) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10. 

Por ello; 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 10- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca 

Stryker®, nombre descriptivo sistema acetabular y nombre técnico sistemas 

ortopédicos de fijación interna, de acuerdo a lo solicitado, por Stryker 

Corporation Sucursal Argentina , con los Datos Identificatorios Característicos 

que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte 

integrante de la misma. 

ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de 

instrucciones de uso que obran a fojas 20 y 24-27 respectivamente, figurando 

como Anexo 11 de la presente Disposición y que forma parte integrante de la 

misma. 

ARTICULO 30 - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III 

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma 

ARTICULO 40 - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la 

le'Yenda: Autorizado por la ANMAT, PM-594-465, con exclusión de toda otra 

leyenda no contemplada en la normativa vigente. 

ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 30 será por 
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cinco (S) años, a partir de la fecha impresa en el mismo. 

ARTICULO 60 - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y 

P-roductos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas 

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente 

Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, II Y III. Gírese al Departamento de 

Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, 

archívese. 

Expediente NO 1-47-13870/10-9 

DISPOSICIÓN NO 4 O 9 2 
~ 

,'_" 
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ANEXO 1 
... 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO 

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO ..... 4 .. 0 ... 9 .. .2- ...... 

Nombre descriptivo: sistema acetabular 

CÓdigo de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 sistemas ortopédicos 

de fijación interna 

Marca de (los) producto(s) médico(s): Stryker@. 

Clase de Riesgo: Clase III 

Indicación/es autorizada/s: 

enfermedad degenerativa y dolorosa de la cadera producida por artritis 

degenerativa, artrosis, artritis reumatoide, artritis postraumática u 

osteonecrosis en estado avanzado 

revisión de reemplazo de cabeza de fémur, cotilo u otro procedimiento que 

haya sido mal sucedido 

manejo clínico de patologías en que la artrodesis o técnicas reconstructivas 

alternativas tienen menor probabilidad de alcanzar resultados 

satisfactorios 

cuando la reserva óSea es de mala calidad o inadecuada para otras 

técnicas reconstructivas como ocurre en la deficiencias de acetábulo 

Modelo/s: 

Cód[qq 

1030-2240 

1030-2242 

1030-2244 

1030-2642 

Descripción 

TRIDENT ALL-POLY prueba 

TRIDENT ALL-POL y prueba 

TRIDENT ALL-POLY prueba 

TRIDENT ALL-POL y prueba 
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1030-2644 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2646 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2648 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2844 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2846 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2848 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2850 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2852 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2854 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2856 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2858 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2860 TRIDENT ALL-POL y prueba 

1030-2863 TRIDENT ALL-POL y prueba 
, .. 
1030-2866 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3248 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3250 TRIDENT ALL-POL y prueba 

1030-3252 TRIDENT ALL-POL y prueba 

1030-3254 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3256 TRIDENT ALL-POL y prueba 

1030-3258 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3260 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3263 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3266 TRIDENT ALL-POL y prueba 

:).090-2244 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LINER ASSEMLY 

SIZE 2244 

1090-2246 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LINER ASSEMLY 

SIZE 2246 

1090-2248 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LINER ASSEMLY 
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1090-2850 

1090-2852 

1090-2854 

~090-3256 

1090-3258 

1090-3260 

.. 
1104-1000 

1118-1005 

1204-63600 

1204-63605 

1204-63699 

1205-0022 

1205-0028 

2028-4535-1 

2028-4540-1 

2028-4545-1 

?O28-4550-1 

2028-4555-1 

2029-5515-1 

2029-5520-1 

2029-5525-1 

~/ 

SIZE 2248 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2250 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2252 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2254 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2256 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2258 

TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LlNER ASSEMLY 

SIZE 2260 

HEAD IMPACTOR 

CERAMIC HD DlSASSEMBL y ADAPTOR 

C-TAPER STEM prueba HEAD NK +0 

C-TAPER STEM prueba HEAD NK +5 

C-TAPER STEM prueba HEAD NK -5 

THREADED STEM prueba HEAD -3/PK 

THREADED STEM prueba HEAD -3/PK 

4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 35mm 

4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 50mm 

4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 

5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 15mm 

5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 20mm 

5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 25m m 
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2029-5530-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 30m m 

2029-5535-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 35m m 
. 

2029-5540-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

2029-5545-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

2029-5550-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 50mm 

2029-5555-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 

2029-5560-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 60mm 

2030-6516-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 16m m 

2030-6520-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 20mm 

2030-6525-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 25mm 

2030-6530-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 30mm 

2030-6535-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 35m m 
-

?Q30-6540-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

2030-6545-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

2030-6550-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 50mm 

2030-6555-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 

2030-6560-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 60mm 

2041-2240 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 
LU_ 

2041-2242 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2041-2246 OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. 

2041-2250 OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. 

2041-2254 OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. 

2041-2258 OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. 

2041-2262 OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. 

2041-2266 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2041-2270 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2041-2274 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2041-2642 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

c- =::-:,-------
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2041-2646 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2650 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2654 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2658 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2662 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2666 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2670 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2674 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2846 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2850 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2041-2854 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. I 

OMNIFIT SER. 11 inserto-lO DEG. I 2041-2858 

2041-2862 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-2866 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2870 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-3250 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-3254 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

~041-3258 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-3262 OMNIFIT SER. II inserto-lO DEG. 

2041-3266 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-3270 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2041-3274 OMNIFIT SER. 11 inserto 10 DEG. 

2047-2844 
L.""'" 

2047-2844E 

ABC ALUMINA CERAMIC '"erto j 
ALUMINA CERAMIC inserto TYPE 8/37 

2047-2848 ABC ALUMINA CERAMIC Inserto 

2047-2848E ALUMINA CERAMIC inserto TYPE 8/39 

2047-3252 ABC ALU MINA CERAMIC inserto 

2047-3252E ALUMINA CERAMIC inserto TYPE 2/41 

~ 
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2047-3254 ABC ALUMINA CERAMIC inserto 

2047-3254E ALU MINA CERAMIC inserto TYPE 32/44 

2047-3258 ABC ALU MINA CERAMIC inserto 

2047-3258E ALU MINA CERAMIC inserto TYPE 32/48 

2047-3264 ABC ALU MINA CERAMIC inserto 

2047-3264E ALU MINA CERAMIC inserto TYPE 32/52 

2050-2040 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2042 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2044 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2046 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2048 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2050 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 
.~"" 

2050-2052 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2054 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2056 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2058 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2060 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2062 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2064 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2066 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2068 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2070 SECUR-FIT PSL SHELLlCLUSTER HO 

2050-2072 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-20XX OSTEONICS SECUR-FIT (AD) ACET.SHELL 

2051-2048 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 48mm 

2051-2050 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 50mm 

2051-2052 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 52mm 

2051-2054 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 54mm 
_ ..... 

~ 
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2051-2056 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 56mm 

2051-2058 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 58mm 

2051-2060 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 60mm 

2051-2062 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 62mm 

2051-2064 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 64mm 

2051-3044 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS SHELL 44mm 

2051-3046 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 46mm 

2051-3048 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 48mm 

2051-3050 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 50mm 

2051-3052 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 52mm 

2051-3054 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 54mm 
." .. ,. 
2051-3056 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 56mm 

2051-3058 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 58mm 

2051-3060 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 60mm 

2051-3062 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 62mm 

2051-3064 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 64mm 

id57-0044E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 44 

2057-0046E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 46 

2057-0048E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 48 

2057-0050E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 50 

2057-0052E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 52 

2057-0054E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 54 

2057-0056E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 56 

2057-0058E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 58 

2057-0060E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 60 

2057-0062E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 62 

2057-0064E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 64 ...... 
2057-0066E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 66 

~ 
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2060-0000-1 ACETABULAR DOME HOLE PLUG 

2101-0004 CUP IMPACT/EXTRACT HANDLE 

2101-0200 UNIVERSAL IMPACTOR/POSTIONER 

2101-0210 4520Ao ANTENNA ASSEMBLY 

2107-1000 RATCHET HANDLE 

2107-1014 STRAIGHT DRIVER SHAFT 

2107-1015 UNIVERSAL DRIVER SHAFT 

2107-1016 FLEXIBLE DRIVER SHAFT 

2107-1017 STRAIGHT SHAFT 6" TORX DRIVER 

2l07-2014 CAPTIVE TWIST STRAIGHT DRIVER 

2111-0000B TRIDENTinsertoIMPACTOR 

2111-0022 TRIDENT SILICONE IMPACTOR 22mm 

2111-0026 TRIDENT SILICONE IMPACTOR 26mm 

2111-0028 TRIDENT SILICONE IMPACTOR 28mm 

2111-0032 TRIDENT SILICONE IMPACTOR 32mm ...... 
2111-0036 TRIDENT SILICONE IMPACTOR 36mm 

2111-3022 TRIDENT PLST INS IMP TIP 22mm 

2111-3026 TRIDENT PLST INS IMP TIP 26mm 

2111-3028 TRIDENT PLST INS IMP TIP 28mm 

2111-3032 TRIDENT PLST INS IMP TIP 32mm 

2111-3036 TRIDENT PLST INS IMP TIP 36mm 

2112-0000 TRIDENT CERAMIC INST RMVL TOOL 

2112-0010 TRIDENT POLYETHYLENE RMVL TOOL 

2200-22A TRIDENT oAo inserto prueba 22mm 

2200-22B TRIDENT oAo inserto prueba 22mm 

2200-22C TRIDENT oAo inserto prueba 22mm ......... 
2200-22D TRIDENT oAo inserto prueba 22mm 

2200-22E TRIDENT oAo inserto prueba 22mm 
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2200-22F TRIDENT OÁo inserto prueba 22mm 

2200-22G TRIDENT OÁo inserto prueba 22mm 

2200-22H TRIDENT OÁo Inserto prueba 22mm 

2200-221 TRIDENT OÁo inserto prueba 22mm 

2200-22J TRIDENT OÁo inserto prueba 22mm 

2200-26C TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-260 TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-26E TRIDENT OÁo Inserto prueba 26mm 

2200-26F TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-26G TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-26H TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-261 TRIDENT OÁo inserto prueba 26mm 

2200-26J TRIDENT OÁo Inserto prueba 26mm 

2200-280 TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-28E TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

?200-28F TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-28G TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-28H TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-281 TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-28J TRIDENT OÁo inserto prueba 28mm 

2200-320 TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 
Lr';"_ 

TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 2200-32E 

2200-32F TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 

2200-32G TRIDENT OÁo Inserto prueba 32mm 

2200-32H TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 

2200-321 TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 

2200-32J TRIDENT OÁo inserto prueba 32mm 

2200-36E IDENT OÁo inserto prueba 36mm 
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2200-36F TRIDENT OÁo inserto prueba 36m m 

2200-36G TRIDENT OÁo inserto prueba 36m m 

2200-36H TRIDENT OÁo inserto prueba 36m m 
~" ~'. 

2200-361 TRIDENT OÁo inserto prueba 36mm 

2200-36J TRIDENT OÁo Inserto prueba 36mm 

2208-2040 TRIDENT ACET WINDOW prueba 40mm 

2208-2042 TRIDENT ACET WINDOW prueba 42mm 

2208-2044 TRIDENT ACET WINDOW prueba 44mm 

2208-2046 TRIDENT ACET WINDOW prueba 46mm 

2208-2048 TRIDENT ACET WINDOW prueba 48mm 

2208-2050 TRIDENT ACET WINDOW prueba 50mm 

2208-2052 TRIDENT ACET WINDOW prueba 52mm 

2208-2054 TRIDENT ACET WINDOW prueba 54mm 

2208-2056 TRIDENT ACET WINDOW prueba 56mm 

2208-2058 TRIDENT ACET WINDOW prueba 58mm 

2208-2060 TRIDENT ACET WINDOW prueba 60mm 

2208-2062 TRIDENT ACET WINDOW prueba 62mm 

2208-2064 TRIDENT ACET WINDOW prueba 64mm 

2208-2066 TRIDENT ACET WINDOW prueba 66mm 
.:.' . 
2208-2068 TRIDENT ACET WINDOW prueba 68mm 

2208-2070 TRIDENT ACET WINDOW prueba 70mm 

2208-2072 TRIDENT ACET WINDOW prueba 72mm 

2208-2074 TRIDENT ACET WINDOW prueba 74mm 

2210-22A TRIDENT lOÁo inserto prueba 22m m 

2210-228 TRIDENT 10Áo inserto prueba 22m m 

2210-22C TRIDENT lOÁo inserto prueba 22m m 

2210-22D TRIDENT lOÁo inserto prueba 22m m 

2210-22E TRIO NT lOÁo inserto prueba 22m m 

_'-_o 
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2210-22F TRIDENT 10Ao inserto prueba 22mm 

2210-22G TRIDENT lOAo inserto prueba 22mm 

2210-22H TRIDENT lOAo inserto prueba 22mm 

2210-221 TRIDENT lOAo inserto prueba 22mm 

2210-22J TRIDENT lOAo inserto prueba 22mm 

2210-26C TRIDENT lOAo inserto prueba 26mm 

2210-260 TRIDENT lOAo inserto prueba 26mm 

2210-26E TRIDENT lOAo inserto prueba 26mm 
~~--

2210-26F TRIDENT lOAo inserto prueba 26mm 

2210-26G TRIDENT 10Ao inserto prueba 26mm 

2210-26H TRIDENT 10Ao inserto prueba 26mm 

2210-261 TRIDENT lOAo inserto prueba 26mm 

2210-26J TRIDENT 10Ao inserto prueba 26mm 

2210-280 TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-28E TRIDENT 10Ao inserto prueba 28mm 

2210-28F TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-28G TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-28H TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-281 TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-28J TRIDENT lOAo inserto prueba 28mm 

2210-320 TRIDENT 10 OEG inserto TRL 32M M 

2210-32E TRIDENT 10Ao inserto prueba 32mm 

2210-32F TRIDENT 10Ao inserto prueba 32mm 

2210-32G TRIDENT lOAo inserto prueba 32mm 
" , 
2210-32H TRIDENT 10Ao inserto prueba 32mm 

2210-321 TRIDENT lOAo inserto prueba 32mm 

2210-32J TRIDENT lOAo inserto prueba 32mm 

2210-36E TRIDENT 10Ao inserto prueba 36mm 
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2210-36F TRIDENT lOAo inserto prueba 36m m 

2210-36G TRIDENT lOAo inserto prueba 36mm 

2210-36H TRIDENT lOAo inserto prueba 36mm 

2210-361 TRIDENT lOAo inserto prueba 36mm 

2210-36J TRIDENT lOAo inserto prueba 36m m 

2216-0002 CERAMIC CUP INSTRUMENT TRAY 

2216-2800 CERAMIC inserto IMPACTOR 28mm 

2216-2844 CERAMIC inserto prueba 44-46 

2216-2848 CERAMIC inserto prueba 48-50 

2216-3200 CERAMIC inserto IMPACTOR 32mm 

2216-3252 CERAMIC inserto prueba 52 

2216-3254 CERAMIC inserto prueba 54-56 

2216-3258 CERAMIC inserto prueba 58-62 
,r->L •• 

2216-3264 CERAMIC inserto prueba 64-66 

2216-4450 STRIKE PLATE SM 

2216-5256 STRIKE PLATE MEO 

2216-5866 STRIKE PLATE LG 

2230-0010 TRIDENT SCREW KIT 5EA/K 

2230-22E TRIDENT CNSTRNO inserto prueba 22E 

2230-22F TRIDENT CNSTRNO inserto prueba 22F 

2230-28G TRIDENT CNSTRNO inserto prueba 28G 

2230-28H TRIDENT CNSTRNO inserto prueba 28H 

2230-281 TRIDENT CNSTRNO inserto prueba 281 

f230-28J TRIDENT CNSTRNO Inserto prueba 28J 

2240-28B TRIDENT O ECNTRC Inserto prueba 28B 

2240-28C TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 28C 

2240-280 TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 280 

2240-28E TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 28E 
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2240-28F TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 28F 

2240-28G TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 28G 
J -''''-

2240-28H TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 28H 

2240-281 TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 281 

2240-28J TRI0ENT O ECNTRC inserto prueba 28J 

2240-320 TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 320 

2240-32E TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 32E 

2240-32F TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 32F 

2240-32G TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 32G 

2240-32H TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 32H 

2240-321 TRIDENT O ECNTRC Inserto prueba 321 

2240-32J TRIDENT O ECNTRC inserto prueba 32J 

f~50-28C TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28C 

2250-280 TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 280 

2250-28E TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28E 

2250-28F TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28F 

2250-28G TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28G 

2250-28H TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28H 
~~ 

2250-281 TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 281 

2250-28J TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 28J 

2250-320 TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 320 

2250-32E TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 32E 

225Q-32F TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 32F 

2250-32G TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 32G 

2250-32H TRI0ENT 10 ECNTRC inserto prueba 32H 

2250-321 TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 321 

2250-32J TRIDENT 10 ECNTRC inserto prueba 32J 

2260-280 TRIDENT O EL RIM inserto prueba 280 

~" 
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2260-28E TRIDENT O EL R1M inserto prueba 28E 

2260-28F TRIDENT O EL R1M inserto prueba 28F 

2260-28G TRIDENT O EL R1M inserto prueba 28G 

2260-28H TRIDENT O EL R1M inserto prueba 28H 

2260-281 TRIDENT O EL R1M inserto prueba 281 

2260-32E TRIDENT O EL R1M inserto prueba 32E 

2260-32F TRIDENT O EL R1M inserto prueba 32F 

2260-32G TRIDENT O EL R1M inserto prueba 32G 

2260-32H TRIDENT O EL R1M inserto prueba 32H 

2260-321 TRIDENT O EL R1M inserto prueba 321 

2260-36E TRIDENT O EL R1M inserto prueba 36E 

2260-36F TRIDENT O EL R1M Inserto prueba 36F 

2260-36G TRIDENT O EL R1M inserto prueba 36G 

2260-36H TRIDENT O EL R1M Inserto prueba 36H 

2260-361 TRIDENT O EL R1M inserto prueba 361 

2270-22D TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 22D 

2270-22E TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 22E 

2270-28F TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 28F 

2270-28G TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 28G 

2270-32H TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 32H 

2270-321 TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 321 

2270-32J TRIDENT CNSTRND 1NSRT TRL 32J 

2402-0007 ACETABULAR REAMER TRAY 
~ • .¿" 

2402-0020 TRIDENT STER1L. CASE (BASE) 

2402-0040 TRIDENT STER1LIZATION TOP TRAY 

2402-0060 TRIDENT STER1LIZATION MID. TRAY 

2402-0080 TRIDENT STER1LIZATION BOT. TRAY 

2402-0090 TRIDENT STER1LIZATION LID 

~ 
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2402-1100 TRIDENT CONSTRAINEO prueba TRAY 

2402-1200 TRIDENT ECCENTRIC prueba TRAY 

2408-0000 tornillo oseo INSTS 5/8 TRAY 

500-01-42A TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-01-44B TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-01-46C Trldent Hemispherical Solid Bk 46MM 

500-01-480 Trident Hemispherical Solid Bk 48MM 

500-01-500 Trident Hemispherical Solid Bk 50MM 

500-01-52E Trident Hemispherical Solid Bk 52MM 

500-01-54E Trident Hemispherical Solid Bk 54MM 

500-01-56F Trldent Hemispherical Solid Bk 56MM 

500-01-58F Trident Hemispherical Solid Bk 58MM 
.I~--

500-01-60G Trident Hemispherical Solid Bk 60MM 

500-01-62G Trident Hemispherical Solid Bk 62MM 

500-01-64H Trident Hemispherical Solid Bk 64MM 

500-01-66H TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-01-681 TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-01-701 TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-01-72J TRIDENT Hemispherical Solld Bk 

500-01-74J TRIDENT Hemispherical Solid Bk 

500-11-42A TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-44B TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

~OO-11-46C TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-480 TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-500 TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-52E TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-54E TRIDENT HEMISPHERlCAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-56F TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

~ 
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500-11-58F TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-60G TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-62G TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-64H TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-66H TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-681 TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-701 TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-72J TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

500-11-74J TRIDENT HEMISPHERICAL SOLIO BACK SHELL 

502-01-42A TRIDENT Hemispherical Cluster 

502-01-44B TRIDENT Hemispherlcal Cluster 

502-01-46C Trldent Hemispherical Cluster 46MM 
-," .. 
502-01-480 Trldent Hemispherical Cluster 48MM 

502-01-500 Trident Hemispherical Cluster 50MM 

502-01-52E Trident Hemispherical Cluster 52MM 

502-01-54E Trident Hemispherical Cluster 54MM 

502-01-56F Trident Hemispherical Cluster 56MM 

502-01-58F Trident Hemispherical Cluster 58MM 

502-01-60G Trident Hemispherical Cluster 60MM 

502-01-62G Trident Hemispherical Cluster 62MM 

502-01-64H Trident Hemispherical Cluster 64MM 

502-01-66H TRIDENT Hemispherical Cluster 

502-01-681 TRIDENT Hemispherical Cluster 

502-01-701 TRIDENT Hemispherical Cluster 

502-01-72J TRIDENT Hemispherical Cluster 

502-01-74J TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HOLE SHELL 

502-11-42A TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HOLE SHELL 

502-11-44B TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HOLE SHELL 
~ .. 
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~º2-11-46C TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-480 TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-500 TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-52E TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-54E TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-56F TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-58F TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-60G TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-62G TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-64H TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-66H TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-681 TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-701 TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-72J TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

502-11-74J TRIDENT HEM1SPHER1CAl CLUSTER HOlE SHEll 

508-11-42A TRIDENT Hemispherlcal Multi 

508-11-446 TRIDENT Hemispherical Multi 
r~ 

508-11-46C TRIDENT Hemlspherical Multi 

508-11-480 TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-500 TRIDENT Hemlspherical Multi 

508-11-52E TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-54E TRIDENT Hemispherical Multi 

S68-11-56F TRIDENT Hemlspherical Multi 

508-11-58F TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-60G TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-62G TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-64H TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-66H TRIDENT Hemispherical Multi 

e.-----
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508-11-681 TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-701 TRIDENT Hemispherical Multi 

508-11-72J TRIOENT Hemispherical Multi 

508-11-74J TRIDENT Hemispherical Multi 

5260-5-012 OSTEOLOCK tornillo oseo 12MM 

5~60-5-014 OSTEOLOCK tornillo oseo 14MM 

5260-5-016 OSTEOLOCK tornillo oseo 16MM 

5260-5-018 OSTEOLOCK tornillo oseo IBM M 

5260-5-020 OSTEOLOCK tornillo oseo 20M M 

5260-5-022 OSTEOLOCK tornillo oseo 22MM 

5260-5-024 OSTEOLOCK tornillo oseo 24MM 

5260-5-026 OSTEOLOCK tornillo oseo 26MM 

5260-5-028 OSTEOLOCK tornillo oseo 28MM 

5260-5-030 OSTEOLOCK tornillo oseo 30MM 

5260-5-035 OSTEOLOCK tornillo oseo 35M M 

5260-5-040 OSTEOLOCK tornillo oseo 40MM 

5260-5-045 OSTEOLOCK tornillo oseo 45MM 

5260-5-050 OSTEOLOCK tornillo oseo 50MM 

540-01-460 COTILO 

540-01-480 COTILO 

540-01-50E COTILO 

540-01-52E COTILO 
r-

540-01-54F COTILO 

540-01-56F COTILO 

540-01-58G COTILO 

540-01-60G COTILO 

540-01-62H COTILO 
~-540-11-40A TRIDENT PSL HA Solid Back 

~ 
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540-11-42B TRIDENT PSL HA Solid Back 

540-11-44C TRIDENT PSL HA Solid Back 

540-11-460 Trident PSL HA Solid Back 46MM 

540-11-480 Trident PSL HA Solid Back 48MM 

540-11-50E Trident PSL HA Solid Back 50MM 
!',-

540-11-52E Trident PSL HA Solid Back 52MM 

540-11-54F Trident PSL HA Solid Back 54MM 

540-11-56F Trident PSL HA So lid Back 56MM 

540-11-58G Trident PSL HA Solid Back 58MM 

540-11-60G Trident PSL HA Solld Back 60MM 

540-11-62H Trident PSL HA Solid Back 62MM 

540-11-64H Trldent PSL HA Solid Back 64MM 

540-11-661 TRIDENT PSL HA Solld Back 

540-11-681 TRIDENT PSL HA Solid Back 

540-11-70J TRIDENT PSL HA Solid Back 

~~O-ll-72J TRIDENT PSL HA Solid Back 

542-11-40A TRIDENT PSL with Purefix HA 

542-11-42B TRIDENT PSL with Purefix HA 

542-11-44C TRIDENT PSL with Purefix HA 

S 542-11-460 Trident PSL with Purefix HA 46MM 

542-11-480 Trident PSL with Purefix HA 48MM 
.. 'L. " 
542-11-50E Trident PSL with Purefix HA 50MM 

542-11-52E TRIDENT PSL HA CLUSTER 52mm 

542-11-54F TRIDENT PSL HA CLUSTER 54mm 

542-11-56F TRIDENT PSL HA CLUSTER 56mm 

542-11-58G TRIDENT PSL HA CLUSTER 58mm 

542-11-60G Trident PSL with Purefix HA 60MM 

542-11-62H Trident PSL with Purefix HA 62MM 

~' 
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542-11-64H Trident PSL with Purefix HA 64MM 

542-11-661 TRIDENT PSL with Purefix HA 

542-11-681 TRIDENT PSL with Purefix HA 

542-11-70J TRIDENT PSL with Purefix HA 

542-11-72J TRIDENT PSL wlth Purefix HA 
,"'" 

61-2244 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2248 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2252 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2256 . ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2261 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2648 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2652 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2656 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2661 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2844 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2846 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2848 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2850 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2852 

61-2854 

61-2856 
,r:--

61-2858 

61-2861 

61-3252 

61-3256 

61-3261 

520-00-280 

620-00-28E 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

ACETABULAR CUP UHMWPE 

TRIDENT OÁo POLY inserto 28mm ID 

TRIDENT OÁo POLY inserto 28mm ID 
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620-00-28F TRIDENT OAo POLY inserto 28mm ID 

620-00-28G TRIDENT OAo POLY inserto 28mm ID 

620-00-28H TRIDENT OAo POLY inserto 28mm ID 

620-00-281 TRIDENT OAo POLY inserto 28mm ID 

620-00-28J TRIDENT O OEGREE POLY inserto 

620-10-280 TRIDENT 10Ao POLY inserto 28mm ID 

620-10-28E TRIDENT lOAo POLY inserto 28mm ID 

620-10-28F TRIDENT 10Ao POLY inserto 28mm ID 

620-10-28G TRIDENT lOAo POLY inserto 28mm ID 

620-10-28H TRIDENT 10Ao POLY inserto 28mm ID 

620-10-281 TRIDENT OAo POLY inserto 28mm ID 

620-10-28J TRIDENT 10 OEGREE POL y inserto 

621-00-22A TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22m m ID 

621-00-226 TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-00-22C TRIDENT OAo CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-00-220 TRIDENT OAo CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-00-22E TRIDENT OAo CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-00-22F TRIDENT OAo CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-00-22G TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-00-22H TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-00-221 TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22mm ID 
n-'· 

621-00-22J TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-00-26C TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-260 TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-26E TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-26F TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-26G TRIDENT OAo CROSSFlRE inserto 26mm ID 

621-00-26H TRIDENT OAo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

~ 
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621-00-261 TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-26J TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-00-28C TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-00-28D TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-00-28E TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-00-28F TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-00-28G TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-00-28H TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-00-281 . TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 28mm ID 

621-00-28J TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE Inserto 28mm ID 
..... " 

621-00-32D TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-00-32E TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-00-32F TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-00-32G TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-00-32H TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-00-321 TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32mm ID 

621-00-32J TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 32mm ID 

621-00-36D TRIDENT O D CROSSFIRE inserto 

621-00-36E TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-00-36F TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-00-36G TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-00-36H TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-00-361 TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36mm ID 

621-00-36J TRIDENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 36mm ID 

621-10-22A TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-10-22B TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22mm ID 
~)<--

621-10-22C TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

621-10-22D TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

~ 
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621-10-22E TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

621-10-22F TRIDENT 10Áo CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 

621-10-22G TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

621-10-22H TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

621-10-221 TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-10-22J TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-10-26C TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 26 mm ID 

621-10-260 TRIDENT 10Áo CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 

621-10-26E TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 26 mm ID 

621-10-26F TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 26 mm ID 

621-10-26G TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 26 mm ID 

621-10-26H TRIDENT 10Ao CROSSFIRE inserto 26 mm ID 

621-10-261 TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 26mm ID 

621-10-26J TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 26m m ID 

621-10-28C TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-280 TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-28E TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-28F TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-28G TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-28H TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-281 TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 28mm ID 

621-10-28J TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 28mm ID 

621-10-320 TRIDENT lOÁo CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-32E TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-32F TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-32G TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 32 mm ID 
;'.'''' 

621-10-32H TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-321 TRIDENT 10Áo CROSSFIRE inserto 32m m ID 

~ 
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621-10-32J TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 32mm ID 

621-10-360 TRIDENT 100 CROSSFIRE inserto 

621-10-36E TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-10-36F TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-10-36G TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-10-36H TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36 mm ID 

621-10-361 TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36m m ID 

621-10-36J TRIDENT 10.6.0 CROSSFIRE inserto 36mm ID 

6215-5-001 SMALL HOWMEDlCA SONE PLUG 1PK 

6215-5-011 MEO HOWMEDlCA SONE PLUG 1PK 

625-0T-280 TRIDENT ALU MINA inserto 

625-0T-32E TRIDENT ALU MINA inserto 

625-0T-32F TRIDENT ALUMINA inserto 

625-0T-36G TRIDENT ALUMINA inserto 

625-0T-36H TRIDENT ALU MINA inserto 
~.., .... -
625-0T-361 TRIDENT ALU MINA inserto 

6302-3-012 6.5MM X 12MM VIT tornillo oseo 

6302-3-014 6.5MM X 14MM VIT tornillo oseo 

6302-3-016 6.5MM X 16MM VIT tornillo oseo 

6302-3-018 6.5MM X 18MM VIT tornillo oseo 

6302-3-020 6.5MM X 20MM VIT tornillo oseo 

6302-3-022 6.5MM X 22MM VIT tornillo oseo 

6302-3-024 6.5MM X 24MM VIT tornillo oseo 

6302-3-026 6.5MM X 26MM VIT tornillo oseo 

6302-3-028 6.5MM X 28MM VIT tornillo oseo 

§302-3-030 6.5MM X 30MM VIT tornillo oseo 

6302-3-035 6.5MM X 35MM VIT tornillo oseo 

6302-3-040 6.5MM X 40MM VIT tornillo oseo 

~. 

:;:, .. ,. 
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6302-3-045 

6302-3-050 

6302-4-000 

641-00-28C 
, ..... .., 
641-00-28D 

641-00-28E 

641-00-28F 

641-00-28G 

641-00-28H 

641-00-28I 

641-00-32D 

641-00-32E 

641-00-32F 

641-00-32G 

611-00-32H 

641-00-32I 

641-00-36E 

641-00-36F 

641-00-36G 

641-00-36H 
:.:.'~ 

641-00-36I 

65C-2240 

65C-2242 

65C-2244 

65C-2642 

65C-2644 

65C-2646 

65C-2648 

" . 

6.5MM X 45MM VIT tornillo oseo 

6.5MM X 50MM VIT tornillo oseo 

VITALLIUM APICAL PLUG 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

Trident Elevated Rim inserto 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32m m ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM Inserto 36mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM Inserto 36mm ID 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 
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65C-2844 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2846 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2848 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2850 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 
:,.- .... ..-

65C-2852 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2854 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2856 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2858 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2860 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 
,',-

65C-2863 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2866 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3248 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3250 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3252 TRIDENT ALL POL y CUP-CROSSFIRE 

65C-3254 TRIDENT ALL POL y CUP-CROSSFIRE 

65C-3256 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3258 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3260 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3263 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3266 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 
r"-~ 

661-00-286 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 286 

661-00-28C TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28C 

661-00-28D TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28D 

661-00-28E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28E 

661-00-28F TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28F 

561-00-28G TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28G 

661-00-28H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28H 

661-00-281 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 281 

~ 
."": r. 
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661-00-28J TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28J 

661-00-320 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 320 

661-00-32E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 32E 

661-00-32F TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 32F 

661-00-32G TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 32G 

661-00-32H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 32H 

661-00-321 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 321 

661-00-32J TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 32J 

661-10-28C TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28C ,. 

661-10-280 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10Ao 280 

661-10-28E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28E 

661-10-28F TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28F 

661-10-28G TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28G 

661-10-28H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28H 

661-10-281 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 281 

661-10-28J TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 28J 

661-10-320 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 320 

661-10-32E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 32E 

661-10-32F TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 32F 

661-10-32G TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 32G 

661-10-32H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 32H 

661-10-321 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 321 

661-10-32J TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 32J 

661-10-36E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10Ao 36E 

661-10-36F TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10Ao 36F .. .-
661-10-36G TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 36G 

661-10-36H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 36H 

661-10-361 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC lOAo 361 

~ 
~ .. --
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661-10-36J TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10.&.0 36J 

690-00-22D TRIDENT O DEG CONSTRAINED inserto 22D 

690-00-32J TRIDENT O DEG CONSTRAINED Inserto 32J 

690-10-22E TRIDENT CONSTRAINED inserto 

690-10-22F TRIDENT CONSTRAINED inserto 

690-10-28G TRIDENT CONSTRAINED inserto 

690-10-28H TRIDENT CONSTRAINED inserto 

690-10-281 TRIDENT CONSTRAINED inserto 

690-10-28J TRIDENT CONSTRAINED inserto 

69-2244 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 44MM 

69-2246 ALL POLY CONSTRAINED inserto 46MM 

69-2248 ALL POLY CONSTRAINED inserto 48MM 

69-2850 ALL POLY CONSTRAINED inserto 50MM 

69-2852 ALL POLY CONSTRAINED inserto 52MM 
;""l'q-. 

69-2854 ALL POLY CONSTRAINED inserto 54MM 

69-3256 ALL POL y CONSTRAINED Inserto 56MM 

69-3258 ALL POLY CONSTRAINED inserto 58MM 

69-3260 ALL POLY CONSTRAINED inserto 60MM 

8000-0100 DIN SIZE SINGLE CASE & LID 

8000-0200 DIN SIZE DOUBLE CASE & LID 

HI-UHRK-28 UHR HEAD REMOVAL KEY 

HI-UHRK-3638 UHR HEAD REMOVAL KEY 

I-A630-HAOO CERAMIC inserto POSITIONER PER CUSTOM FILE# A630 

Período de vida útil: 5 años 

~. 
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Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias 

Nombre del fabricante: 1- Howmedica Osteonics Corp, 2- Stryker Ireland Limlted 

Lugar/es de elaboración: 1- 325 Corporate Orive, MahWah, NJ 007430, Estados 
~., .. "" 
Unidos, 2- IDA Industrial Estate, Carrigtwohill, Co. Cork, Irlanda 

Expediente NO 1-47-13870/10-9 

~,~~POSICI6N NO 1 O 9 2 
~. 

, ~ kllM~ '-7 
Dr. onti ~Sl~GHFR 
SUB-INTERv~NruR 

A.roI.M.A.'].'. 
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ANEXO II 

TEXTO DEl/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del 

~~~~~~~[,,~~ .. i~~.crIPto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO 
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ANExom.B 

PROYECTO DE ROTULOS 

Strvker eTrldent • sistema acetabular 

Códigos: 

Origen: 
Fabricado por: 
Dirección (incluyendo Ciudad y Pal.): 

• Howmedica Osteonics Corp, 325 Corporate Orive, MahWah, NJ 

007430, Estados Unidos. 

• Stryker Ireland Limlted, IDA Industrial Estate, Carrlgtwohill, Co. Cork, 

Irlanda 

Importado por: STRYKER CORPORA nON - SUCURSAL ARGENTINA 
Dirección completa: AV LAS HERAS 1947, lro- C1127AAB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 
Teléfono: (54·1I)4118-4S29 
Fax: (54-11) 4118-4896 

c·mail: maria.venl@stryker.com; gabriel.tarascio@Strrker.com 

N° de lote: ........... . 
Fecha de fabricación: .............. . 
Fecha de vencimiento: ......... o,, ••••••• 

Esterilizado por Radiación Gamma. 
Proteger de la luz, almacenar en lugar seco, limpio y fresco. 
No reutilizar 
No re esterilizar 
No utilizar si el envase individual esti dañado o abierto 

Director Técnico: Fannacéutico Gabriel Tarascio - MN 13520 
Codirector técnico: Farmacéutica Maria Danie1a Vera - MN 13793 

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM: 594-465 
Condición tú v~ntG: venta tJ:Cluslva a profesionales t instlnclonts .anltartu 
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PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO 

Strvker eTrident e sistema acetabular 

Código.: 

Origen: 
Fabricado por: 
Dirección (incluyendo Ciudad y Paí.): 

• Howmedica Osteonles Corp, 325 Corporate Orive, MahWah, NJ 

007430,E.tado. Unidos. 

Stryker Ireland limited, IDA Industrial Estate, Carrlgtwohill, Co. Cork, Irlanda 

Importado por: STRYKER CORPORATION - SUCURSAL ARGENTINA 
Dirección completa: AV LAS HERAS 1947, Iro- C1127AAB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Argentina 
Teléfono: (54-11) 4118-4829 
Fax: (54-11) 4118-4896 

e.mail: maria.vera@stryker.coro; aabrie1.tarascjQ@strykq.conl 

Esterilizado por Radiación Gamma. 
Proteger de la luz, almacenar en lugar seco, limpio y fresco. 
No reutilizar 
No re esterilizar 
No utilizar si el envase individual está dañado o abierto 

Director Técnico: Fannacéutico Gabriel Ta,-ascio - MN 13520 
Codirector técnico: Fannacéutica Maria Daniela Vera - MN 13 793 

I AUTORIZADO POR LA ANMAT PM: 594-465 
Condición de venta: veuta exciuslva • proflSionales e instituciones san.ltaria. 
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INDICACIONES 
Esta indicado para: 
I Enfennedad degenerativa y dolorosa de la cadera en producida por: artritis degenerativa, artrosis, 
artritis reumatoide. artritis postraumática u osteonecrosis en estado avanzado. 
• Revisíón de reemplazo de cabeza de fémur, cotilo u otro procedimiento que haya sido mal sucedido. 
• Manejo clínico de patologias en que la at1rodesis o técnicas reconstructivas alternativas tienen menor 
probabilidad de alcanzar resultados satisfactorios. 
• Cuando la reserva ósea es de mala calidad o inadecuada para otras t6cnicas reconstructivas como 
ocurre en las deficiencias del acetábulo. 

FORMAS DE USO 
INSERCIÓN: 
• Una vez que la copa acetabular se asentó en el acetábulo, se podrá introducir el tapón para orificio en 
cúpula. Coloque el tapón para orificio en cúpula sobre la cabeza del destornillador "captive twíst" 
(sujételo dándole un golpecito sobre una superficie dura). Introduzca el tapón para el orificio en cúpula 
en el orificio en cúpula roscado del cotilo. Gire el destornillador en sentido horario hasta que el tapón se 
asiente firmemente. Retire el destornillador del tapón. 

EXTRACCIÓN 
• La remoción del tapón se hace de la misma manera que su inserción, excepto que se gira el 
destornillador en sentido antihorario. 
Utilización e Implantación 
• A fin de eSlabLecer La talla correcta, reaLizar la reducción de prueba y evaluar el rango de movimiento 
se recomienda utilizar componentes de medición y de prueba, preservando, asi, la integridad de los 
implantes definitivos, asl como las condiciones estériles de su envase. 
• Existen plantillas radiográficas disponibles para auxiliar la determinación preoperatoria del tamaño y 
tipo de eomponente. 
• Los protocolos de técnica quirúrgica de Howmedica Osteonics Corp. brindan infonnaciones 
adicionales sobre los procedimientos. 
I Todas las cabezas femorales de HOWMEDICA OSTEONICS son compatibles con todos los 
revestimientos Acetabulares de HOWMBDICA OSTEONICS. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Advertenelas: 
• No vuelva a ensamblar una cabeza de cerámica con un vástago. Una vez que se ha ensamblado una 
cabeza de cerámica en la parte cónica dd vástago, nunca se la deberá vol ver a ensambLar con aquel o 
ningún otro vástago. Además, una cabeza de cerámica sólo debe ser ensamblada con La parte cónica del 
vástago sin usar. Una vez ensamblado la parte c6nica del vástago con cualquier cabeza femoral, nunca 
deberá ensamblarla a seguir con una cabeza de cerámica, debido a la deformación del mecanismo de 
bloqueo de la parte cónica del vástago durante eL ensamblado inicial del vástago y la cabeza. 
I No permita que áreas de apoyo pulidas y superficies cónicas maquinadas entren en cOntacto con 
superficies duras o abrasivas, ya que el raspado o cualquier daño de dichas superficies podría aractar 
significativamente la integridad de las estructuras. 
I El manguito adaptador deberá asentarse plenamente en la parte cónica del vástago antes de que se 
impacte la cabeza. No se debe, bajo ninguna circunstancia, intentar preensamblar el manguito adaptador 
con la cabeza de apoyo de cerámica. 
• Cuando se utiliza un manguito adaptador, el asentamiento inadeeuado de la cabeza ylo del manguito 
adaptador podría ocasionar discrepancias en el Largo del cuello, la disociación de componentes ylo la 
luxación. 
• Retire todos los residuos de las superficies de apoyo antes del ensamblado ya que las partículas 
extrañas podrán causar aceLeración del desgaste de dichas superficies, pudiendo causar la ralla prematura 
del dispositivo. Limpie y seque las superficies rnaquinadas del cono con el fin de asegurar su correcto 
encaje y ensamblado. 
• No reemplace el dispositivo de otro fabricante por ningún componente del Sistema TRIDENT de 
Howmedica Osteonics, ya que diferencias del diseño, materiales o de tolerancia podrlan oeasionar la 
falla prematura deL dispositivo y/o de funcionamiento. Los componentes del sistema han sido 
especfficamente diSlC11ados para funcionar conjuntamente. Howmedica Osteonics Co~ no se hace 
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responsable por el desempeño que resulte de utilizar componentes para un implante mezclados con otros 
de distintos fabricantes. 
• Howmedica Osteonics aconseja enfáticamente no utilizar tomillos para hueso de otros fabricantes 
conjuntamente con comp,onentes del sistema acetabuJar de HOWMEDICA OSTEONICS en virtud de las 
variaciones que existen entre las cabezas de los tomillos y las configuraciones de los orificios para los 
mismos. 
• No manipule las areas tratadas con hidroxiapatita ya que podría comprometer el estado estéril o causar 
la falla cuando sometido a carga. 
.• No utilice cabezas de alúmina V40 con vástagos de CoCr. 
• No utilice cabezas de alúmina cuello cónico con vástagos de CoCr sin un manguito adaptador. 
• No USe cabezas de alúmina cuello cónico con vástagos de acero inoxidable (ORTHINOX). 
• Evite la excesiva verticalización del cotilo que podría acelerar el desgaste de las superficies de apoyo. 
• El moldeado o doblado de un implante podría reducir su resistencia a la fatiga y causar la falla cuando 
sometido a cargas. 
• No implantar en pacientes obesos, ya que la carga adicional poeMa causar la pérdida de fijación o la 
IiIlla del dispositivo. 
• El apoyo inadecuado de la cabeza podría resultar en una discrepancia del largo del cuello, disociación 
del componente y/o luxación. 
• Asegúrese de elegir adecuadamente el largo del tomillo para hueso y su ubicación a fin de evitar daños 
a las partes blandas subyacentes. La perforación de la pared pélvica puede ocasionar hemorragias 
internas y posibles danos a órganos virales. 
• Descarte todos los implantes dañados o manejados incorrectamente. Nunca reutilice un implante, 
aunque no parezca estar dañado. Podría tener pequeños defectos y los esfuerzos internos podrían 
ocasionar la falla prematura del dispositivo. 
• No vuelva a esterilizar. 

Precauciones 
• Antes de su uso clínico, el cirujano deberla tener un entendimiento profundo de todos los aspectos del 
procedimiento quirúrgico y las limitaciones del dispositivo. Los pacientes deberán recibir información 
detallada sobre las limitaciones de la prótesis incluyendo, entre otras, el impacto de un exceso de carga a 
través del peso o la actividad del paciente; también se les deberá enseftar a regular sus actividades 
adecuadamente. Si el paciente desempeña una actividad o labor que incluye largas caminatas, correr, 
alzar pesos o realizar esfuerzos musculares, las fuerzas resultantes podrían provocar e I fracaso de la 
fijación del dispositivo, la falla del dispositivo en sí o de ambos. La prótesis no restablecerá el 
funcionamiento al nivel esperado en un hueso normal y saludable. De este modo, el paciente nO deberla 
esperar resultados irreales. 
• La adecuada selección, colocación y fijación de los componentes para artroplastia total de cadera son 
factores críticos que afectan la vida útil del implante. Como ocurre en el caso de todos los implantes 
prolésicos, la durabilidad de estos componentes es afectada por numerosos factores biológicos, 
biomecánicos y otros factores intrínsecos que limitan su vida útil. De acuerdo con esto, a fin de extender 
al máximo la potencial vida útil del producto, es fundamental el cumplimiento estricto de las 
indicaciones, contraindicaciones, precauciones y cuidados para el mismo. 
• Si se fracturan los componentes cerámicos (o un componente solo) y se requiere la revisión, tome el 
cuidado especial de retirar todos los residuos de cerámica de la articulación. Todos los fragmentos que 
permanecieran podrian acelerar el desgaste de los componentes de reemplazo. 
Durante el ensamblado deben tomarse recaudos al manipular componentes de cerámica debido a la 
fragilidad de dicho material 
• La remoción intencional de un componente acetabular podría lograrse mediante el uso cuidadoso de 
fresas, ostéotomos finos y angostos y de la fuerza utilizada para extraerlo. Un cotillo metálico con rOSCa 
se podrá remover desatornillando cuidadosamente el cotila en sentido antihorario. Si se encuentran 
dificultades, se podrán utilizar las técnicas anterionnente citadas. 
• La remoción de un implante no aflojado con superficie tratada por depósito por arco o con 
hidroxiapatita podría requerir el uso de instrumentos especiales a fin de liberar la interfaz del implante. 
• Se deberá tener cuidado para no cortar los guantes quirúrgicos cuando se está manipulandO cualquier 
dispositivo ortopédico con punta filosa. 
Utilización e Implantación 
• El cirujano deberá estar tolalmente familiarizado con el sistema de implante yel protocolo quinírgico. 
Asimismo, se deberá realizar la planificación prequirúrglca completa. 
• Se deberá obedecer estrictamente el procedimiento quinírgico sugerido: El ensamble adecuado de 
insertos cerámicos cabezas eerámicas con sus su lides cónicas corre ondientes. Además, las 

c ..... _'_>-
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técnicas correctas de ensamblado son fundamentales para los sistemas de cadera de cerámica. \ 
• A fin de establecer el tamaño correcto, realizar la reducción de prueba Y evaluar el rango de ,~:.~.. ".;¡~ .. ~ 
movimiento, se recomienda utilizar componentes de prueba, conservando, así, la integridad de los " -: ¡: .. ~ 
implantes así como de su envase estéril. 
• Existen plantillas radiográficas disponibles para auxiliar la detenninación preoperatoria del tamai\o y 
tipo de componente. 

CONTRAINDICACIONES 
• Cualquier infección activa o sospecha de infección latente en la articulación de la cadera o próxima a la 
misma. 
• Cualquier afección mental o neuromu5cular que genere un riesgo inaceptable de inestabilidad para la 
prótesis, fijación mUida de ésta, o complicaciones durante los cuidados postoperatorios. 
• Compromiso de la reserva ósea por enfennedad, infección o implante previo que no brinde a la prótesis 
el sostén y/o la fijación adecuados. 
• Inmadurez esquelétlca. 
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ANEXO III 

CERTIFICADO 

expediente NO: 1-47-13870/10-9 

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

T1in1f~ 2édica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición NO 

................... , y de acuerdo a lo solicitado por STRYKER CORPORATION 

SUCURSAL ARGENTINA, se autorizó la Inscripción en el Registro Nacional de 

Productores y Productos de Tecnologra Médica (RPPTM), de un nuevo producto 

con los siguientes datos Identlflcatorios característicos: 

Nombre deSCriptivo: sistema acetabuiar 

Código de Identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 sistemas ortopédicos 

de fijación Interna 

Marca de (los) producto(s) médlco(s): Stryker®. 

Clase de Riesgo: Clase III 

Indicación/es autorizada/s: 

- enfermedad degenerativa y dolorosa de la cadera producida por artritis 

degenerativa, artrosis, artritis reumatolde, artritis postraumátlca u 

osteonecrosls en estado avanzado 

- revisión de reemplazo de cabeza de fémur, cotllo u otro procedimiento que 

haya sido mal sucedido 

- manejo clínico de patologras en que la a rtrodesls o técnicas reconstructivas 

alternativas tienen menor probabilidad de alcanzar resultados 

satlsfactonos 

- cuando la reserva ósea es de mala calidad o inadecuada para otras 

técnicas reconstructivas como ocurre en la deficienCIas de acetábulo 



--_ ........... _-" ....... _-
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Modelo/s: 

Código pescrlpd6a 

1030-2240 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2242 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2244 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2642 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2644 TRIDENT ALL-POLY prueba '-.. 

1030-2646 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2648 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2844 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2846 TRIDENT ALl-POLY prueba 

1030-2848 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2850 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2852 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2854 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2856 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2858 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-2860 TRIDENT ALL-POLY prueba 

\f 1030-2863 TRIDENT ALL-POLY prueba 

, 1030-2866 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3248 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3250 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3252 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3254 TRIDENT ALl-POLY prueba 

1030-3256 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3258 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3260 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3263 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1030-3266 TRIDENT ALL-POLY prueba 

1090-2244 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSE¡MLY 

~. 
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SIZE 2244 

1090-2246 TRlDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED LINER ASSEMLY 

SIZE 2246 

1090-2248 TRlDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2248 

1090-2850 TRlDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2250 

1090-2852 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2252 

1090-2854 TRlDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2254 

1090-3256 TRlDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2256 

1090-3258 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2258 

1090-3260 TRIDENT ALL POLY O DEGREE CONSTRAINED UNER ASSEMLY 

SIZE 2260 

1104-1000 HEAD IMPACTOR 

1118-1005 CERAMIC HD DISASSEMBLY ADAPTOR 

1204-63600 C-TAPER STEM prueba HEAD NK +0 

1204-63605 C-TAPER STEM prueba HEAD NK +5 

1204-63699 C-TAPER STEM prueba HEAD NK-5 

1205-0022 THREADED STEM prueba HEAD -3/PK 

1205-0028 THREADED STEM prueba HEAD -3/PK 

2028-4535-1 4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 35mm 

2028-4540-1 4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

2028-4545-1 4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

2028-4550-1 4.5 CANCELLOUS tomillo oseo 50mm 

~ 
4.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 



2029-5515-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 15mm 

2029-5520-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 20m m 

2029-5525-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 25mm 

2029-5530-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 30mm 

2029-5535-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 35mm 

2029-5540-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

2029-5545-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

2029-5550-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 50mm 

2029-5555-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 

2029-5560-1 5.5 CANCELLOUS tornillo oseo 60mm 

2030-6516-1 6.5 CANCELLOUS tomillo oseo 16m m 

2030-6520-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 20mm 

2030-6525-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 25mm 

2030-6530-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 30mm 

2030-6535-1 6.5 CANCELLOUS tomillo oseo 35mm 

2030-6540-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 40mm 

2030-6545-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 45mm 

ó' 2030-6550-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 50mm 
, 

2030-6555-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 55mm 

2030-6560-1 6.5 CANCELLOUS tornillo oseo 60mm 

2041-2240 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2242 OMNIFIT SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2246 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. .... - . 

2041-2250 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2254 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2258 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2262 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2266 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 
~~," .. 

2041-2270 OMNIFIT SER. II inserto 10 DEG. 

2041-2274 OMNIFIT SER. n Inserto 10 DEG. 

~ 



ú' 

'"2012 - AJlo de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO-

, 
Ministerio de Salud 

._,_ Secretaria de PoUticas, 
Regulad6u e Institutos 

A.N.M.A.T. 

2041-2642 OMNlffi SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2646 OMNlffi SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2650 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2654 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2658 OMNlffi SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2662 OMNlffi SER. 11 Inserto-lO DEG. 

2041-2666 OMNIFIT SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2670 OMNIFIT SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2674 OMNIFIT SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2846 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2850 OMNIFIT SER. IIlnserto-l0 DEG. 

2041-2854 OMNIffi SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-2858 OMNIFIT SER. 11 Inserto-lO DEG. 

2041-2862 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2Ó41-2866 OMNIffi SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-2870 OMNIffi SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-3250 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-3254 OMNIffi SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-3258 OMNIffi SER. II Inserto-lO DEG. 

2941-3262 OMNIFIT SER. II Inserto-lO DEG. 

2041-3266 OMNIFIT SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-3270 OMNlffi SER. II Inserto 10 DEG. 

2041-3274 OMNIffi SER. II Inserto 10 DEG. 

2047-2844 ABe ALU MINA eERAMIe Inserto 

2047-2844E ALU MINA eERAMIe Inserto 1YPE 28/37 
.-~ 

2047-2848 ABe ALU MINA eERAMIe Inserto 

2047-2848E ALUMINA eERAMIe Inserto 1YPE 28/39 

2047-3252 ABe ALUMINA eERAMIe Inserto 

2047-3252E ALUMINA eERAMIe Inserto 1YPE 32/41 



2047-3254 ABC ALU MINA CERAMIC inserto 

2047-3254E ALUMINA CERAMIC inserto 1YPE 32/44 -~ 

2047-3258 ABC ALUMINA CERAMIC inserto 

2047-3258E ALU MINA CERAMIC inserto 1YPE 32/48 

2047-3264 ABC ALU MINA CERAMIC inserto 

2047-3264E ALU MINA CERAMIC inserto 1YPE 32/52 

2050-2040 SECUR-FIT PSL SHELlICWSTER HO 
".:": 

2050-2042 SECUR-FIT PSL SHELlICLUSTER HO 

2050-2044 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2046 SECUR-FIT PSL SHELlICLUSTER HO 

2050-2048 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2050 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2052 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2054 SECUR-FIT PSL SHElLfCLUSTER HO 

2050-2056 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2058 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2060 SECUR-FIT PSL SHElLfCLUSTER HO 

2050-2062 SECUR-FIT PSL SHELlICLUSTER HO ...... ~ 

V' 2050-2064 SECUR-FIT PSL SHElLfCWSTER HO 

2050-2066 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2068 SECUR-FIT PSL SHELlICLUSTER HO 

2050-2070 SECUR-FIT PSL SHELL/CLUSTER HO 

2050-2072 SECUR-FIT PSL SHElLfCLUSTER HO -.. 
2050-20XX OSTEONICS SECUR-FIT (AD) ACET.SHELL 

2051-2048 SECUR-FIT HA PSL CUP/CWSTR SHELL 48mm 

2051-2050 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 50mm 

2051-2052 SECUR-FIT HA PSL CUP/CWSTR SHELL 52mm 

2051-2054 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 54mm 

2051-2056 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 56mm 

2051-2058 SECUR-FIT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 58mm 

~ 
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2051-2060 SECUR-FlT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 60mm 

2051-2062 SECUR-FlT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 62mm 

2051-2064 SECUR-FlT HA PSL CUP/CLUSTR SHELL 64mm 

2051-3044 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS SHELL 44mm 

2051-3046 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 46mm 

2051-3048 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 48mm 

2051-3050 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 50mm 

2051-3052 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 52mm 

2051-3054 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 54mm 

2051-3056 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 56mm 

2051-3058 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 58mm 

2051-3060 SECUR-FlT HA PSL SCREWLESS CUP 60mm 

2051-3062 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 62mm 

2051-3064 SECUR-FIT HA PSL SCREWLESS CUP 64mm 

2057-0044E Secur-Fit Shell for Ceramic Size 44 

2057-0046E Secur-Fit Shell for Ceramic Slze 46 

2057-0048E Secur-Flt Shell for Ceramlc Slze 48 

2057-0050E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 50 

2057-0052E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 52 .... ,. 
2057-0054E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 54 

2057-0056E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 56 

2057-0058E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 58 

2057-0060E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 60 

2057-0062E Secur-Fit Sheil for Ceramlc Slze 62 

2057-0064E Secur-Fit Shell for Ceramic Slze 64 

2057-0066E Secur-Fit Shell for Ceramlc Slze 66 

2060-0000-1 ACETABULAR DOME HOLE PLUG 

2101-0004 CUP IMPACT/EXTRACT HANDLE 

2101-0200 UNIVERSAL IMPACTOR/POSTIONER 

~ 
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2101-0210 4520Ao ANTENNA ASSEMBLY 

2107-1000 RATCHET HANDLE 
_r 

2107-1014 STRAIGHT DRIVER SHAFT 

2107-1015 UNIVERSAL DRIVER SHAFT 

2107-1016 FLEXIBLE DRIVER SHAFT 

2107-1017 STRAIGHT SHAFT 6" TORX DRIVER 

2107-2014 CAPTIVE TWIST STRAIGHT DRIVER 

2111-0000B TRIDENT Inserto IMPACTOR 

2111-0022 TRIDENT SIUCONE IMPACTOR 22mm 

2111-0026 TRIDENT SIUCONE IMPACTOR 26mm 

2111-0028 TRIDENT SIUCONE IMPACTOR 28mm 

2111-0032 TRIDENT SIUCONE IMPACTOR 32m m 

2111-0036 TRIDENT SIUCONE IMPACTOR 36m m -.. ' 
2111-3022 TRIDENT PLST INS IMP TIP 22m m 

2111-3026 TRIDENT PLST INS IMP TIP 26mm 

2111-3028 TRIDENT PLST INS IMP TIP 28mm 

2111-3032 TRIDENT PLST INS IMP TIP 32m m 

v:. 2111-3036 TRIDENT PLST INS IMP TIP 36mm 
, ....... ' 

2112-0000 TRIDENT CERAMIC INST RMVL TOOL 

2112-0010 TRIDENT POLYETHYLENE RMVL TOOL 

2200-22A TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

2200-22B TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

2200-22C TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

2200-220 TRIDENT QÁo Inserto prueba 22m m .~ .. "' 

2200-22E TRIDENT oAo Inserto prueba 22mm 

2200-22F TRIDENT oAo Inserto prueba 22mm 

2200-22G TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

2200-22H TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

2200-221 TRIDENT oAo Inserto prueba 22mm .,.,:, 

2200-221 TRIDENT OAo Inserto prueba 22mm 

~ .. 
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2200-26C TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-26D TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-26E TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-26F TRIDENT 0.3.° Inserto prueba 26mm 

2200-26G TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-26H TRIDENT OAo Inserto prueba 26m m 

2200-261 TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-26J TRIDENT OAo Inserto prueba 26mm 

2200-28D TRIDENT 0.3.° Inserto prueba 28mm 

2200-28E TRIDENT 0.3.0 Inserto prueba 28mm 

2200-28F TRIDENT 0.3.0 Inserto prueba 28mm 

2200-28G TRIDENT OAo Inserto prueba 28mm 

2200-28H TRIDENT 0.3.° Inserto prueba 28mm 

2200-281 TRIDENT OAo Inserto prueba 28mm 

Ú 2200-28J TRIDENT OAo Inserto prueba 28mm 
, 

2200-32D TRIDENT OAo Inserto prueba 32mm 

2200-32E TRIDENT OAo Inserto prueba 32m m 

2200-32F TRIDENT OAo Inserto prueba 32mm 

2200-32G TRIDENT OAo Inserto prueba 32m m 

2200-32H TRIDENT OAo Inserto prueba 32mm 

2200-321 TRIDENT OAo Inserto prueba 32m m 

2200-32J TRIDENT OAo Inserto prueba 32mm 

2200-36E TRIDENT 0.3.° inserto prueba 36mm 

2200-36F TRIDENT OAo Inserto prueba 36mm , . 
2200-36G TRIDENT OAo Inserto prueba 36mm 

2200-36H TRIDENT OAo Inserto prueba 36mm 

2200-361 TRIDENT OAo inserto prueba 36mm 

2200-36J TRIDENT 0.3.° inserto prueba 36mm 

2208-2040 TRIDENT ACET WINDOW prueba 40mm 

~ 
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2208-2042 TRIDENT ACET WINDOW prueba 42mm 

2208-2044 TRIDENT ACET WINDOW prueba 44mm 

2208-2046 TRIDENT ACET WINDOW prueba 46mm -' 
2208-2048 TRIDENT ACET WINDOW prueba 48mm 

2208-2050 TRIDENT ACET WINDOW prueba 50mm 

2208-2052 TRIDENT ACETWINDOW prueba 52mm 

2208-2054 TRIDENT ACET WINDOW prueba 54mm 

2208-2056 TRIDENT ACET WINDOW prueba 56mm 

2208-2058 TRIDENT ACET WlNDOW prueba 58mm 

2208-2060 TRIDENT ACET WINDOW prueba 60mm 

2208-2062 TRIDENT ACET WlNDOW prueba 62mm 

2208-2064 TRIDENT ACET WINDOW prueba 64mm 

2208-2066 TRIDENT ACET WINDOW prueba 66mm 

2208-2068 TRIDENT ACET WINDOW prueba 68mm 
...... 

2208-2070 TRIDENT ACET WINDOW prueba 70mm 

2208-2072 TRIDENT ACET WINDOW prueba 72mm 

1J' 2208-2074 TRIDENT ACET WINDOW prueba 74mm 

, 2210-22A TRIDENT loAD Inserto prueba 22mm 

2210-228 TRIDENT loAD Inserto prueba 22mm ..... 

2210-22C TRIDENT lOAD Inserto prueba 22mm 

2210-22D TRIDENT loAD Inserto prueba 22mm 

2210-22E TRIDENT loAD Inserto prueba 22mm 

2210-22F TRIDENT lOAD Inserto prueba 22mm 

2210-22G TRIDENT lOAD Inserto prueba 22mm 

2210-22H TRIDENT lOAD Inserto prueba 22mm 

2210-221 TRIDENT loAD Inserto prueba 22mm 

2210-22) TRIDENT lOAD Inserto prueba 22mm 

2210-26C TRIDENT loAD inserto prueba 26mm 

2210-26D TRIDENT loAD Inserto prueba 26mm 

2210-26E TRIDENT lOAD Inserto prueba 26mm 
....... 

~ 
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2210-26F . TRIOENT 10.0.0 Inserto prueba 26mm 

2210-26G TRIDENT 10.0.0 Inserto prueba 26mm 

2210-26H TRIOENT 10.0.0 Inserto prueba 26mm 

2210-261 TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 26mm 

2210-26J TRIDENT 10.0.0 Inserto prueba 26mm 

2210-280 TRlDENT 10.3.0 Inserto prueba 28mm 

2210-28E TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 28m m 

2210-28F TRIDENT 10.0.0 Inserto prueba 28mm 

2210-28G TRIOENT lOÁ° Inserto prueba 28mm 

2210-28H TRIDENT 10.3.0 Inserto prueba 28mm 

2210-281 TRIDENT 10.3.0 Inserto prueba 28mm 

2210-28J TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 28mm 

2210-32D TRIDENT 10 OEG Inserto TRL 32M M 
,.~ 

TRIOENT 10.0.0 Inserto prueba 32mm 2210-32E 

2210-32F TRIDENT 10.3.0 Inserto prueba 32mm 

2210-32G TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 32mm 

2210-32H TRlDENT lOÁ° Inserto prueba 32mm 

2219-321 TRIDENT 10.3.0 Inserto prueba 32mm 

2210-32J TRIOENT 10.0.0 Inserto prueba 32mm 

2210-36E TRIDENT 10.0.0 Inserto prueba 36mm 

2210-36F TRIOENT lOÁ° Inserto prueba 36mm 

2210-36G TRIDENT 10.3.0 Inserto prueba 36mm 

2210-36H TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 36mm 

~~lÓ-361 TRIOENT 10Á° Inserto prueba 36m m 

2210-36J TRIOENT 10.3.0 Inserto prueba 36mm 

2216-0002 CERAMIC CUP INSTRUMENT TRAY 

2216-2800 CERAMIC Inserto IMPACTOR 28mm 

2216-2844 CERAMIC Inserto prueba 44-46 

2216-2848 CERAMIC Inserto prueba 48-50 

e ~. 



2216-3200 CERAMIC Inserto IMPACTOR 32mm 

2216-3252 CERAMIC Inserto prueba 52 

2216-3254 CERAMIC Inserto prueba 54-56 

2216-3258 CERAMIC Inserto prueba 58-62 

2216-3264 CERAMIC Inserto prueba 64-66 

2216-4450 STRlKE PLATE SM 

2216-5256 STRIKE PLATE MEO 

2216-5866 STRlKE PLATE LG 

2230-0010 TRIOENT SCREW KIT 5ENK 

2230-22E TRIOENT CNSTRNO Inserto prueba 22E 

2230-22F TRlOENT CNSTRNO inserto prueba 22F 

2230-28G TRlOENT CNSTRNO Inserto prueba 28G 

2230-28H TRIOENT CNSTRNO inserto prueba 28H 

2230-281 TRlOENT CNSTRNO Inserto prueba 281 

2230-28J TRlOENT CNSTRNO Inserto prueba 28J 

2240-28B TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 28B 

2240-28C TRlOENT O ECNTRC Inserto prueba 28C 

Ó 2240-280 TRlOENT O ECNTRC Inserto prueba 280 , 
2240-28E TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 28E 

2240-28F TRlOENT O ECNTRC inserto prueba 28F 

2240-28G TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 28G 

2240-28H TRlOENT O ECNTRC Inserto prueba 28H 

2240-281 TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 281 

2240-28J TRlOENT O ECNTRC Inserto prueba 28J 

2240-320 TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 320 

2240-32E TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 32E 

2240-32F TRIOENT O ECNTRC inserto prueba 32F 

2240-32G TRlOENT O ECNTRC Inserto prueba 32G 

2240-32H TRlOENT O ECNTRC inserto prueba 32H 

2240-321 TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 321 

c:::-~ --
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2240-32J TRIOENT O ECNTRC Inserto prueba 32J 

2250-28C TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 28C 
."". 

2250-280 TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 280 

2250-28E TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 28E 

2250-28F TR10ENT 10 ECNTRC inserto prueba 28F 

2250-28G TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 28G 

2250-28H TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 28H 

2250-281 TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 281 

2250-28J TR10ENT 10 ECNTRC Inserto prueba 28J 

2250-320 TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 320 

2250-32E TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 32E 

2250-32F TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 32F 

2250-32G TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 32G 

2250-32H TRIDENT 10 ECNTRC Inserto prueba 32H 

2250-321 TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 321 

2250-32J TRIOENT 10 ECNTRC Inserto prueba 32J 

2260-280 TRIDENT O EL RIM Inserto prueba 280 

2260-28E TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 28E -, 
2260-28F TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 28F 

2260-28G TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 28G 

2260-28H TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 28H 

2260-281 TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 281 

2260-32E TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 32E 

2260-32F TRIOENT O a RIM Inserto prueba 32F 

2260-32G TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 32G 

2260-32H TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 32H 

2260-321 TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 321 

2260-36E TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 36E 
.' 

2260-36F TRIOENT O EL RIM Inserto prueba 36F 

~ 



226o-36G TRIDENT o EL RIM inserto prueba 36G 

2260-36H TRIDENT O EL RIM inserto prueba 36H 

2260-361 TRIDENT O EL RIM inserto prueba 361 

2270-220 TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 220 

2270-22E TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 22E 

227o-28F TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 28F 

227o-28G TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 28G 

2270-32H TRIOENT CNSTRNO INSRT TRL 32H 

2270-321 TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 321 -,.,-

2270-32J TRIDENT CNSTRND INSRT TRL 321 

2402-0007 ACETABULAR REAMER TRAY 

2402-0020 TRIDENT STERIL. CASE (BASE) 

2402-0040 TRIDENT STERIUZATION TOP TRAY 

2402-0060 TRIDENT STERIUZATION MIO. TRAY 

2402-0080 TRIDENT STERIUZATION BOT. TRAY 

2402-0090 TRIDENT STERIUZATION LID 

( 2402-1100 TRIDENT CONSTRAINED prueba TRAY 
, 

2402-1200 TRIOENT ECCENTRIC prueba TRAY 

2408-0000 tomillo oseo INSTS 5/8 TRAY 

500-01-42A TRIDENT Hemlspherlcal Solld Bk 

500-01-44B TRIDENT Hemlspherical Solld Bk 

500-01-46C Trldent Hemispherlcal Solld Bk 46MM 

500-01-480 Trldent Hemlspherlcal Solld Bk 48MM 

500-01-500 Trident Hemlspherlcal Solld Bk SOMM 

500-01-52E Trldent Hemlspherlcal Solld Bk 52MM 

500-01-54E Trldent Hemlspherical SOlid Bk 54MM 

500-01-56F Trldent Hemlspherical Solld Bk 56MM 

500-01-58F Trldent Hemlspherlcal Solld Bk 58MM 

500-01-6OG Trldent Hemlspherical Solld Bk 60MM 

500-01-62G Trident Hemlspherical Solld Bk 62MM .~,,, 

~ 
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A.N.MA.T. 

500-01-64H Trldent Hemisphericai Solid Bk 64MM 

.5,QO-01-66H TRlDENT Hemispherical Solld Bk 

500-01-681 TRlDENT Hemlspherlcal Solld Bk 

500-01-701 TRlDENT Hemispherlcal Solld Bk 

500-01-72J TRlDENT Hemlspherical Solld Bk 

500-01-74l TRlDENT Hemlspherlcill SOlld Bk 

500-11-42A TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-44B TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-46C TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-480 TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-500 TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-52E TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-54E TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SH B.L 

500-11-56F TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-58F TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-ll-60G TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500· 11-62G TRIDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

~O-l1-64H TRIDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-66H TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-681 TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-701 TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-721 TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 

500-11-74l TRlDENT HEMISPHERlCAL SOUD BACK SHELL 
~~ 

502-01-42A TRlDENT Hemlspherical Cluster 

502-01-44B TRIDENT Hemlspherical Ouster 

502-01-46C Trident Hemlspherlcal Cluster 46MM 

502-01-480 Trident Hemlsphericill Cluster 48MM 

502-01-500 Trident Hemispherlcal Cluster 50MM 

502-01-52E Trldent Hemlspherlcal Ouster 52MM 

~ 



502-01-54E Trldent Hemlspherlcal Cluster 54MM 

502-0l-56F Trldent Hemlspherlcal Cluster 56MM 

502-01-58F Trldent Hemlspherical Cluster 58MM 

502-01-60G Trldent Hemlspherlcal Cluster 60MM .~ 

502-01-62G Trldent Hemispherlcal Cluster 62MM 

502-01-64H Trldent Hemlspherlcal Cluster 64MM 

502-01-66H TRIDENT Hemlspherlcal Cluster 

502-01-681 TRlDENT Hemlspherlcal Cluster 

502-01-701 TRIDENT Hemlspherlcal Cluster 
'~J 

502-01-723 TRlDENT Hemlspherlcal Cluster 

502-01-74J TRIDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-42A TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-446 TRlDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-46C TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HaLE SHEll 

.f 502-11-48D TRIDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HalE SHELL .' ... ' 
, 502-11-50D TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-52E TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-54E TRIDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-56F TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HaLE SHELL 

502-11-58F TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHEll ..... 

502-11-60G TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHELL 

502-11-62G TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HaLE SHEll 

502-11-64H TRIDENT HEMISPHERICAl CWSTER HalE SHEll 

502-11-66H TRIDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-681 TRIDENT HEMISPHERlCAl CLUSTER HaLE SHELL ...•. 
502-11-701 TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HalE SHEll 

502-11-72J TRIDENT HEMISPHERICAl CLUSTER HaLE SHElL 

502-11-74J TRIDENT HEMISPHERICAL CLUSTER HaLE SHEll 

508-11-42A TRIDENT Hemlspherical Multl 

508-11-446 TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

~ 
'''~ . 
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508-11-46C TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-48D TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-50D TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-52E TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-54E TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-56F TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-58F TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-60G TRIDENT Hemlspherical Multl 

508-11-62G TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-64H TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-66H TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-681 TRIDENT Hemlspherlcal Multl 
--_'L. 
508-11-701 TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

508-11-72l TRIDENT Hemispherlcal Multl 

508-11-74J TRIDENT Hemlspherlcal Multl 

5260-5-012 OSTEOLOCK tornillo oseo 12MM 

5260-5-014 OSTEOLOCK tomillo oseo 14M M 

5260-5-016 OSTEOLOCK tomillo oseo 16MM 

5260-5-018 OSTEOLOCK tomillo oseo 18MM 

5260-5-020 OSTEOLOCK tomillo oseo 20MM 

5260-5-022 OSTEOLOCK tornillo oseo 22MM 

5260-5-024 OSTEOLOCK tornillo oseo 24MM 

!?260-5-026 OSTEOLOCK tornillo oseo 26MM 

5260-5-028 OSTEOLOCK tornillo oseo 28MM 

5260-5-030 OSTEOLOCK tornillo oseo 30MM 

5260-5-035 OSTEOLOCK tornillo oseo 35MM 

5260-5-040 . OSTEOLOCK tornillo oseo 40MM 

5260-5-045 OSTEOLOCK tornillo oseo 45MM 
J.., .. 
5260-5-050 OSTEOLOCK tornillo oseo 50MM 

~ 



540-01-460 COTILO 

540-01-480 COTILO 

540-01-50E COTILO 

540-01-52E COTILO ."" .. ' 
540-01-54F COTILO 

540-01-56F COTILO 

540-01-58G COTILO 

540-01-60G COTILO 

540-01-62H COTILO 

540-11-40A TRIOENT PSL HA Salid Back 

540-11-42B TRIOENT PSL HA Salid Back 

540-11-44C TRIOENT PSL HA Salid Back 

540-11-460 Trldent PSL HA Salid Back 46MM 

540-11-480 Trldent PSL HA Salid Back 48MM 

540-11-50E Trldent PSL HA Salid Back 50MM 
.... ~ 

6' 540-11-52E Trldent PSL HA Salid Back 52MM 

540-11-54F Trident PSL HA Salid Back 54MM 

540-11-56F Trldent PSL HA Salid Back 56MM 

540-11-58G Trldent PSL HA Salid Back 58MM 

540-11-60G Trldent PSL HA Salid Back 60MM ..... ' 
540-11-62H Trldent PSL HA Salid Back 62MM 

540-11-64H Trident PSL HA Salid Back 64MM 

540-11-661 TRIOENT PSL HA Salid Back 

540-11-681 TRIOENT PSL HA Salid Back 

540-11-70) TRIOENT PSL HA Salid Back 
~~ 

540-11-72J TRIOENT PSL HA Salid Back 

542-11-40A TRIOENT PSL wlth Pureflx HA 

542-11-42B TRIOENT PSL with Pureflx HA 

542-11-44C TRIOENT PSL with Pureflx HA 

542-11-460 Trident PSL wlth Pureflx HA 46MM 

~----
-~ 
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542-11-48D Trldent PSL wlth Pureflx HA 48MM 

542-11-50E Trldent PSL wlth Pureflx HA 50MM 

542-11-52E TRIDENT PSL HA CLUSTER 52mm 

542-11-54F TRIDENT PSL HA CLUSTER 54mm 

542-11-56F TRIDENT PSL HA CLUSTER 56mm 

542-11-58G TRIDENT PSL HA CLUSTER 58mm 

542-11-60G Trldent PSL wlth Pureflx HA 60MM 

542-11-62H Trldent PSL wlth Pureflx HA 62MM 

542-11-64H Trldent PSL wlth Pureflx HA 64MM 

542-11-661 TRIDENT PSL wlth Pureflx HA 

542-11-681 TRIDENT PSL wlth Pureflx HA 

542-11-70J TRIDENT PSL wlth Pureflx HA 

542-11-72J TRIDENT PSL wlth Pureflx HA 

61-2244 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2248 ACETABULAR CUP UHMWPE 

6" 61-2252 ACETABULAR CUP UHMWPE , 
61-2256 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2261 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2648 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2652 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2656 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2661 ACETABULAR CUP UHMWPE 
'w 
61-2844 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2846 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2848 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2850 . ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2852 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2854 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2856 ACETABULAR CUP UHMWPE 

~ 



-',:" 

61-2858 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-2861 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-3252 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-3256 ACETABULAR CUP UHMWPE 

61-3261 ACETABULAR CUP UHMWPE -'. 

620-00-280 TRlOENT 0$.0 POLY Inserto 28mm 10 

620-00-28E TRlOENT 0$.° POLY inserto 28mm 10 

620-00-28F TRIOENT oAo POLY Inserto 28mm ID 

620-00-28G TRIOENT 0$.0 POLY inserto 28mm 10 

620-00-28H TRIOENT 0$.0 POLY Inserto 28mm 10 -.':" 

620-00-281 TRlOENT 0$.0 POLY Inserto 28mm 10 

620-00-28J TRlOENT O OEGREE POL y Inserto 

620-10-280 TRIOENT 10$.0 POLY inserto 28mm 10 

620-10-28E TRIOENT 10$.0 POLY Inserto 28mm 10 

620-10-28F TRIOENT 10$.0 POLY Inserto 28mm 10 
-',-

It 620-10-28G TRlOENT 10Ao POLY inserto 28mm 10 

, 620-10-28H TRIOENT 10Ao POLY Inserto 28mm 10 

620-10-281 TRIOENT oAo POLY Inserto 28mm 10 

620-10-28J TRIOENT 10 OEGREE POLY Inserto 

621-00-22A TRIOENT oAo CROSSFIRE Inserto 22mm 10 , 
¡ 

621-00-22B TRIOENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 22mm 10 
c-•• " ¡ 

~ • 
621-00-22C TRlOENT oAo CROSSFIRE inserto 22mm 10 I ¡ 
621-00-220 TRIOENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 22mm 10 ¡ , 

• 
621-00-22E TRIOENT oAo CROSSFIRE inserto 22m m 10 I 

621-00-22F TRlOENT oAo CROSSFIRE Inserto 22mm 10 
I 

I 621-00-22G TRIOENT oAo CROSSFIRE inserto 22mm 10 .~'r.·' 

621-00-22H TRIOENT oAo CROSSFIRE inserto 22m m ID 

621-00-221 TRlOENT oAo CROSSFIRE inserto 22mm 10 

621-00-22J TRIDENT oAo CROSSFIRE Inserto 22mm 10 

621-00-26C TRIOENT 0$.0 CROSSFIRE inserto 26mm 10 

~. 



cf 

• Ministerio de Salud 
Seeretarfa de Politi-. 
Regulacl6n e IDatltutos 

A.N.M.A.T. 

621-00-26D 

621-00-26E 

621-00-26F 

621-00-26G 

621-00-26H 

621-00-261 

621-00-26J 

621-00-28C 

621-00-280 

621-00-28E 

621-00-28F 
~_. 

621-00-28G 

621-00-28H 

621-00-281 

621-00-281 

""2012 - AfIo de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO-

- 621-00-32D 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRlDENT OAo CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRlOENT OAG CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRIOENT OAo CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

TRIDENT OAG CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRlOENT OAo CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRlOENT OAG CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRlOENT OAG CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRlOENT OAo CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

TRIOENT OAG CROSSFIRE Inserto 28mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 28mm ID 

TRIDENT OAG CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

TRIDENT OAo CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

TRlDENT GAG CROSSFIRE Inserto 32mm ID 

TRlOENT OAG CROSSFIRE Inserto 32mm ID 

TRlDENT O D CROSSFIRE Inserto 

6i1-00-32E 

621-00-32F 

621-00-32G 

621-oo-32H 

621-00-321 

6Z1-00-321 

621-00-36D 

621-00-36E 

621-00-36F 

621-00-36G 

621-00-36H 
n·.., 

621-00-361 

621-00-36J 

TRIOENT OAG CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

TRIDENT OAG CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

TRIDENT OAG CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 36mm ID 

TRlDENT OAG CROSSFIRE Inserto 36mm ID 



-~ 

621-10-22A TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-10-226 TRIOENT 10$.0 CROSSFlRE Inserto 22mm ID 

621-10-22C TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 

621-10-220 TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 

621-10-22E TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 
...... ·z 

621-10-22F TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 

621-10-22G TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22 mm ID 

621-10-22H TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22 mm ID 

621-10-221 TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 22mm ID 

621-10-22J TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 22mm ID 

621-10-26C TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 
•• x 

621-10-260 TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 

621-10-26E TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 

621-10-26F TRIOENT 10.6.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 

621-10-26G TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID 

621-10-26H TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26 mm ID .. ",. 

621-10-261 TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

q 621-10-26J TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 26mm ID 

621-10-28C TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-280 TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-10-28E TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-10-28F TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-10-28G TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 28 mm ID 

621-10-28H TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28 mm ID 

621-10-281 TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28mm ID 

621-10-28J TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 28mm ID 

621-10-320 TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

621-10-32E TRIDENT 10$.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-32F TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

621-10-32G TRIOENT 10$.0 CROSSFIRE Inserto 32 mm ID 

~// 
~.:.:: 
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621-10-32H TRIOENT 10.&.0 CROSSFIRE inserto 32 mm ID 

621-10-321 TRIOENT 10.&.0 CROSSFIRE Inserto 32mm ID 

621-10-32J TRIOENT 10.&.0 CROSSFIRE Inserto 32mm ID 

621-10-360 TRIOENT 100 CROSSFIRE Inserto 

621-10-36E TRIOENT 10,3.0 CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

621-10-36F TRIDENT 10.&.0 CROSSFlRE Inserto 36 mm ID 

621-10-36G TRIOENT 10,3.0 CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

621-10-36H TRIOENT 10Ao CROSSFIRE Inserto 36 mm ID 

621-10-361 TRIOENT 10Ao CROSSFIRE Inserto 36mm ID 

621-10-36J TRlDENT 10,3,0 CROSSFIRE Inserto 36mm ID 

6215-5-001 SMALL HOWMEDlCA SONE PLUG 1PK 

6215-5-011 MEO HOWMEDICA SONE PLUG 1PK 

625-0T-280 TRIOENT ALU MINA Inserto 

625-0T-32E TRIOENT ALU MINA inserto 

625-0T-32F TRIOENT ALUMINA Inserto 

625-0T-36G TRIOENT ALUMINA Inserto 

625-OT-36H TRIDENT ALU MINA Inserto 

625-0T-361 TRIOENT ALUMINA inserto 

6302-3-012 6.5MM X 12MM VIT tomillo oseo 

6302-3-014 6.5MM X 14M M VIT tomillo oseo 

6302-3-016 6.5MM X 16MM VIT tornillo oseo 

6302-3-018 6.5MM X 18MM VIT tornillo oseo 

6302-3-020 6.5MM X 20M M VIT tornillo oseo 

6302-3-022 6.5MM X 22MM VIT tomillo oseo 

6302-3-024 6.5MM X 24MM VIT tornillo oseo 

6302-3-026 6.5MM X 26MM VIT tornillo oseo , .. 
6302-3-028 6.5MM X 28MM VIT tomillo oseo 

6302-3-030 6.5MM X 30MM VIT tornillo oseo 

6302-3-035 6.5MM X 35MM VIT tomillo oseo 

~ 
~ .. 



6302-3-040 6.5MM X 40MM VIT tomillo oseo ._~. 

6302-3-045 6.5MM X 45MM VIT tomillo oseo 

6302-3-050 6.5MM X 50MM VIT tornillo oseo 

6302-4-000 VITAWUM APICAL PLUG 

641-00-28C TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM Inserto 28mm 10 

641-00-28D TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID ..... ~ .. 

641-00-28E TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM Inserto 28mm 10 

641-00-28F TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

641-00-28G TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 28mm ID 

641-00-28H TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM Inserto 28mm ID 

641-00-281 TRlOENT CROSSFIRE ELEVATED RIM Inserto 28mm 10 
, .... :. 

641-00-32D Trident Elevated R1m Inserto 

641-00-32E TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM inserto 32mm 10 

641-00-32F TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM Inserto 32mm ID 

641-00-32G TRIDENr: CROSSFIRE ELEVATED RIM Inserto 32mm 10 

.f 641-00-32H TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 32mm ID 

- 641-00-321 TRIDENT CROSSFlRE ELEVATED RIM inserto 32mm 10 T'~' 

641-00-36E TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM Inserto 36mm ID 

641-00-36F TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

641-00-36G TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36m m ID 

641-00-36H TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

641-00-361 TRIDENT CROSSFIRE ELEVATED RIM inserto 36mm ID 

65C-2240 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2242 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2244 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFlRE 

65C-2642 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2644 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2646 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2648 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2844 TRIDENT ALL POL y CUP-CROSSFIRE 

~ 
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65C-2846 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2848 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2850 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2852 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2854 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2856 TRIOENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2858 TRIOENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2860 TRIOENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

650·2863 TRIOENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-2866 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3248 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3250 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3252 TRIOENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3254 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3256 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3258 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3260 TRIDENT ALL POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3263 TRIOENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

65C-3266 TRIDENT ALl POLY CUP-CROSSFIRE 

661-00-288 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 288 

661-00-28C TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC 0;"0 28C 

661-00-280 TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 280 

661-00-28E TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28E 

661-00-28F TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28F 

661-00-28G TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28G 
el "~'o 

TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28H 661-00-28H 

661-00-281 TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 281 

661-00-28J TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 28J 

661-00-320 TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC OAo 320 

~ 



661-00-32E TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 0;"0 32E 

661-00-32F TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 0;"0 32F 

661-00-32G TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 0;"0 32G 

661-00-32H TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC OAo 32H 

661-00-321 TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 0;"0 321 

661-00-32J TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 0;"0 32J 

661-10-28C TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 28C ._, 

661-10-280 TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 280 

661-10-28E TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 28E 

661-10-28F TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 28F 

661-10-28G TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 28G 

661-10-28H TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 28H 
·"'T 

661-10-281 TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 281 

661-10-28J TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 28J 

661-10-320 TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 320 

661-10-32E TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 32E 
JI 661-10-32F TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 32F , 

661-10-32G TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 32G .• , 
661-10-32H TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 32H 

661-10-321 TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 321 

661-10-32J TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 32J 

661-10-36E TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRIC 10;"0 36E 

661-10-36F TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 36F .~, 

661-10-36G TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 36G 

661-10-36H TRIDENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 36H 

661-10-361 TRIOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 361 

661-10-36J TRlOENT CROSSFIRE ECCENTRlC 10;"0 36J 

690-00-220 TRlOENT O OEG CONSTRAINEO Inserto 220 
"..-.;, 

690-00-32J TRIOENT O OEG CONSTRAINEO Inserto 32J 

690-10-22E TRIOENT CONSTRAINEO Inserto 

~ 
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690-10-22F TRIDENT CONSTRAINED Inserto 

690-10-28G TRIDENT CONSTRAINED Inserto 

690-10-28H TRIDENT CONSTRAINED Inserto 

690-10-281 TRIDENT CONSTRAINED Inserto 

690-10-28J TRIDENT CONSTRAINED inserto 

69-2244 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 44MM 

69-2246 ALL POLY CONSTRAlNED Inserto 46MM 

69-2248 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 48MM 

69-2850 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 50MM 

69-2852 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 52MM 

69-2854 ALL POLY CONSTRAINED inserto 54MM 

69-3256 . ALL POLY CONSTRAINED Inserto 56MM 

69-3258 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 58MM 
r-"· 

69-3260 ALL POLY CONSTRAINED Inserto 60MM 

8000-0100 DIN SIZE SINGLE CASE &; UD 

8000-0200 DIN SIZE DOUBLE CASE &; UD 

HI-UHRK-28 UHR HEAD REMOVAL KEY 

HI-UHRK-3638 UHR HEAD REMOVAL KEY 

f-A630-HAOO CERAMIC Inserto POSmONER PER CUSTOM FlLE# A630 

Periodo de vida útil: 5 allos 

CondIcIón de expendIo: venta exclusIva a profesIonales e Instituciones sanitarias 

No~bre del fabricante: 1- Howmedlca Osteonlcs Corp, 2- Stryker Ireland Umlted 

\:tlgar/es de elaboración: 1- 325 Corporate Drlve, MahWah, NJ 007430, Estados 

Unidos, 2- IDA Industrial Estate, Carrigtwóhlll, Co. Cork, lrianda 

Se extiende a STRYKER CORPORATION SUCURSAL AGENTINA el Certificado PM-
11lUllOU 594-465, en la Oudad de Buenos Aires, a ................................ , siendo su 

vigencia por cinco (5) aflos a contar de la fecha de su emisión. 

R!.SPOSIClÓN N° -, O 9 2 .~ 
~ JUm,~ 

DI' C)TTO A. OA8IIIGRla 
SU8-lNTERVENTOR 

~.)I.. .. '1'. 


