
Ministerio de Salud 
Secretaria de Politicas, 
Regulación e Institutos 

A.N.M.A.T. 

"2012-Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano" 

DISPOSICION N° '4 1 3 O 
BUENOS AIRES, 

1 B JUl 2012 

VISTO el Expediente NO 1-47-20253/10-0 del Registro de esta 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones El Panta S.A. solicita se autorice 

la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica 

(RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico. 

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos 

médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y 

MERCOSUR/GMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional 

por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias. 

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de 

Registro. 

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de 

Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los 

'0 requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control 

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. 

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los 

proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han 

sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas. 

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que 

contempla la normativa vigente en la materia. 

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto 

médico objeto de la solicitud. 
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DISPOSICION N· , 130 

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 

80, inciso 11) y 100, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10. 

Por ello; 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 10- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca 

Varian, nombre descriptivo Tubos de rayos X y nombre técnico Tubos de rayos X, 

de acuerdo a lo solicitado, por El Panta S.A., con los Datos Identificatorios 

Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma 

parte integrante de la misma. 

ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de 

instrucciones de uso que obran a fojas 114 y 111 a 113 respectivamente, 

figurando como Anexo 11 de la presente Disposición y que forma parte 

integrante de la misma. 

ARTICULO 30 - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo 111 

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma 

ARTICULO 40 - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la 

leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1114-11, con exclusión de toda otra 

leyenda no contemplada en la normativa vigente. 

ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 30 será por 

cinco (5) año, a partir de la fecha impresa en el mismo. 
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DISPOSICION N· , 130 

ARTICULO 60 - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas 

notiñquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente 

Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, II Y III contraentrega del original 

Certificado de Inscripción y Autorización de Venta de Productos Médicos. Gírese 

al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo 

correspondiente. Cumplido, archívese." 

Expediente NO 1-47-20253/10-0 

DISPOSICIÓN NO 

~ 
, 1 3 O 

Dr. OTTO A. ORSINGAER 
SUB~INTERVENTOR 

A.N.lI4.A.T. 
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ANEXO 1 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTE,RÍSTICOS del PRlD~CTO ~ÉDICO 

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICION ANMAT NO ................. 3 ... u .. .. 

Nombre descriptivo: Tubos de Rayos X 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-604 Tubos de Rayos X 

Marca del producto médico: VARIA N 

Clase de Riesgo: Clase III 

Indicación/es autorizada/s: generación de imágenes radiográficas. 

Modelo/s: 

A-102/B-100 

A-1 02/DIAM ON D 

A-102/MX7509R 

A-102/MX7518NR 

A-132/B-100 

A-132/DIAMOND 

A-132/MX7509R 

A-132/MX7518NR 

A-132/MX75FLXR 

A-142/B-100 

A-142/DIAMON D 

A-145/B-145A 

A-145/DIAMOND 

A-146/B-100 

A-186/B-130H 
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A-186jB-150H 

A-192BjB-130 

A-192jB-130H 

A-192jJ185 

A-192jPX1400 

A-195jB-130H 

A-195jMX100-09 

A-195jMX100-18 

A-196jB-130H 

A-196jMX100-09 

A-196jMX100-18 

A-197jB-130H 

A-256jB-130H 

A-256jB-150H 

A-256jPX1400 

A-282jB-130H 

A-284jB-130H 

G-1582TRljB-185H 

G-1583jB-186H 

G-1584TRljB-180H 

G-1584TRljB-280H 

G-1592jB-180H 

G-1592jB-185H 

G-1592jS610 

A-286jB-130H 

A-292jB-130H 

~ 
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A-292/PX1400 

A-292/B-146H 

A-294/B-130H 

A-294/B-150H 

A-294/B-146H 

A-297/B-146H 

A-297/B-148H 

CG-292/S240 

CG-292/S260 

DURA 532/DURA-AKRON B 

DURA 532/DURA-AKRON Q 

G-1077 /B-160H 

G-1078/B-160H 

0' G-1078/MX100HTC 

G-1078/MX100HTG 

G-1080/B-160H 

G-1080/B-165H 

G-1082/B-160H 

G-1082/B-165H 

G-1086/B-160H 

G-1086/S550 

G-1087/B-160H 

G-1092/B-160H 

G-1092/B-165H 

G-1092/S550 

G-1092/MX120 

G-1582BI/B-180H 
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G-1582BI-GjB-185H 

G-1582TRljB-180H 

GS-1575jB-192H 

GS-1579/B-180H 

GS-1580jB-180H 

GS-1584jB-230H 

GS-1585jB-180H 

GS-1587jB-180H 

GS-1588BjB-180H 

GS-1597jB-180H 

G-1593BljB-180H 

G-1593BI-GjB-180H 

G-1593BljB-185H 

G-1593TRljB-180H 

~ G-1593TRljB-185H 
J 

G-1598TRljB-283H 

G-2064jB-282H 

G-2090TRljB-240H 

G-242jB-130H 

G-256jB-130H 

G-292jB-130H 

G-292jMX100 

G-292jS550 

G-294jB-130H 

G-295jB-130H 

G-296jB-130H 

G-297jB-130H 

~ 
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G-297/B-146H 

GS-l079/B-190H 

GS-l089/B-160H 

GS-l093/B-160H 

GS-l095/B-160H 

GS-1562/B-172H 

GS-1562/MX115CT 

GS-2086IQ/B-242H 

GS-2086PQ/B-242H 

GS-2096/B-200H 

GS-2096/B-225H 

GS-2176/MX135 

GS-2176/MX135MV 

J GS-2276/B-206H 

GS-2276/MX135CT -Hl 

GS-270/B-150H 

GS-270/CT MAX 

GS-297/B-130H 

GS-298/B-130H 

GS- 3070/B-240H 

GS-3071/B-240H 

GS-30711/B-240H 

GS-3072/B-240H 

GS-3074/B-245H 

GS-3075A/B-240H 

GS-3077 /B- 240H 

GS-3078/ A/B-240H 

~ 

"20l2-Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano" 



~ 

Ministerio de Salud 
Secretaría de Políticas, 
Regulación e Institutos 

A.N.M.A.T. 

GS-3078/B-240H 

GS-2030/B-300H 

GS-2030/B-300S 

GS-2070/B-200H 

GS-2071/B-220H 

GS-20711/B-220H 

GS-2072/B-200H 

GS-2075/B-220H 

GS-2075A/B-240H 

GS-2076/B-205H 

GS-2076K/B-205H 

GS-2077/B-220H 

GS-2078/B-220H 

GS-2078/ A/B-240H 

GS-2079/B-210H 

GS-2081/B-220H 

GS-2083/B-220H 

GS-5076/B-590H 

GS-5078/B-50 lH 

GS-5079/B-502H 

GS-6070/B-500H 

GS-6071/B-550H 

GS-6075/B-501H 

GS-6076/B-590H 

GS-6078/B-501H 

GS-6079/B-502H 

M-10l/B-110 

~ 
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M-IOljB-1l2 

M-IOIGjB-1l2 

M-I05SPjB-110 

M-I07jB-1l2 

M-I09/B-110 

M-1l3jB-1l2 

M-1l3-1AjB-1l5 

M-1l3RjB-1l5 

M-113SPjB-1l2 

M-1l3SPjB-1l5 

M-143jB-110 

M-146jB-1l5 

M-146SPjB-1l5 

M-147jB-110 

J' M-147jB-1l5 

M-147SPjB-110 

M-147SPjB-1l5 

M-149/B-110 

M-151jM51 

GS-3576HSjMX165CT 

GS-3576PSjMX165Z 

GS-3576PSjDA165P 

GS-3576SjB-306 

GS-3576SjMX165NP 

GS-3576SjDA165S 

GS-4070jB-500H 

GS-4570jB-421H 
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GS-4571/B-421H 

GS-4577 /B-421H 

GS-4575/B-420H 

GS-5075/B-501H 

GS-4575/B-420H 

M-l71/B-110 

MCS-6074/B-580H 

MCS-7073/B-610H 

P-456/ROT500 

P-456/ROT501 

P-483/ROT500 

P-483/ROT501 

P-493/ROT500 

P-493/ROT501 

PG-256/ROT350 

PG-256/ROT351 

PG-292/ROT350 

PG-292/ROT351 

RAD-8/EMERALD 

RAD-1O/DIAMOND 

RAD-1O/AMX4 

RAD-ll/MX75H.l 

RAD-12/DIAMON D 

RAD-13/DIAMOND 

RAD-13/S240 

RAD-13/S260 

RAD-14/DIAMOND 

~ 
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RAD-21/B-130H 

RAD-21/SAPPHIRE 

RAD-22/0RTHORAD-C 

RAD-34/R0T350 

RAD-34/R0T351 

RAD-44/SAPPHIRE 

RAD-44/PX1400 

RAD-50/R0T350 

RAD-50/R0T351 

RAD-56/SAPPHIRE 

M-152/M52.2 

M-153/M52.2 

RAD-60/B-130H 

RAD-60/SAPPHIRE 

RAD-68/DIAMON D 

RAD-68/EMERALD 

RAD-70/MAM-RAD 105H 

RAD-71/MAM-RAD 100H 

RAD-71/MAM-RAD 100 

RAD-71/MAM-RAD 1005 

RAD-73/MAM-RAD 100H 

RAD-73/MAM-RAD 100H 

RAD-74/EMERALD 

RAD-85S/B-110 

RAD-85S/B-1l2 

RAD-92/B-130H 

RAD-92/SAPPHIRE 

~. 
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RAD-94jB-130H 

RAD-94jSAPPHIRE 

RAD-99jB-145A 

RAD-99jDIAMOND 

RAD-99jORIII 

S-270jB-150H 

S-270jCT MAX 

S-780jB-160H 

SG-I096jB-199 

SG-I096jOPTI150 

SG-I096SjOPTI150 

SG-1392jB-199 

SG-1392jM EGALIX 

SG-1392jM EGALIX-W 

SG-1392jOPTI150 

SG-1560jMEGALIX 

SG-1560jMEGALIX-W 

SG-1560SjM EGALIX 

SG-1560SjMEGALIX-W 

SG-1560SjMEGALIX-W 

SG-1590BljMEGALIX 

SG-1590BISjMEGALIX 

SG-1590BISjMEGALIX-W 

SG-1590TRI SjMEGALIX 

SG-1590TRI SjMEGALIX-W 

SG-256BjB-199 

SG-256BjB-199 

~ 
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SG-256B/B-199 

SG-256B/OPTI150 

SG-256S/0PTI150 

SG-292B/B-199 

SG-292B/OPTI150 

SG-296B/B-199 

SG-296B/OPTI150 

SG-796B/B-199 

SG-796B/OPTI150 

SG-796S/0PTI 1 SO 

"2012-Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano" 

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 

Nombre del fabricante: Varian Medical Systems X-Ray Products 

Lugar/es de elaboración: 1678 South Pionner Road, Salt Lake City, UT 84104, 

Estados Unidos. 

Nombre del fabricante: Varian Medical Systems Interay 

Lugar/es de elaboración: 3235 Fortune Drive North Charleston, SC 29418, 

Estados Unidos. 

Expediente N° 1-47-2025i11O-0

0 DISPOSICIÓN NO lA. 1 3 
~ 
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Dr. OTTO -;"\RSINGAER 
sue .. INTERVENTOR 
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ANEXO II 

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del 

PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT 

No .......... 4 ... 1 ... 3 ... 0 ...... . 
~ J ;1 ~it., 

Dr. OTTO A. ORSINGflER 
SUB-INTERVENTOR 

A.li.ll<l.A.T. 
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PROYECTO DE ROTULO 

1. Nombre del fabricante: 

a. Varian Medical Systems X-Ray Products - 1678 South Pionner Road Salt Lake Oty, UT 

84104 Estados Unidos 

b. Varlan Medical Systems Interay - 3235 Fortune Orive North Charieston, se 29418 

Estados Unidos 

2. Importado por: EL PANTA S.A. - Av. General Paz 7457, Jose Ingenieros, Prov. Bs. As. 

3. Tubos de Rayos X - Marca: Varian - Modelo: según corresponda 

4. N° Serie: 

5. Ver Instrucciones De Uso En Folleto Interno 

6. Ver Advertencias, Precauciones y Contraindicaciones en el manual de instrucciones de uso 

7. Almacenar a temperatura ambiente al resguardo de luz directa del sol 

8. Director técnico: Herrnenegildo Antonio Gonzalo - Ingeniero - MN 1651 

9. Autorizado por la A.N.M.A.T - PM-lll4-11 

10. condición de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias 

PATf\IClf\ ~IMI' 
APODERADA 
~L PANUl s . .a 



INSTRUCCIONES DE USO. 

1. Nombre del fabricante: 

• Varian Medlcal Systems X-Ray Products - 1678 South Pionner Road Salt Lake Oty, UT 

84104 Estados Unidos 

• Varian Medical Systems Interay - 3235 Fortune Orive North eharleston, se 29418 

Estados Unidos 

2. Importado por: EL PANTA S.A. - Av. General Paz 7457, lose Ingenieros, Prov. Bs. As. 

3. Tubos de Rayos X - Marca: Varian - Modelo: según corresponda 

4. N° Serie: 

5. Director técnico: Hermenegildo Antonio Gonzalo - Ingeniero - MN 1651 

6. Autorizado por la A.N.M.A.T - PM-1114-11 

7. condidón de venta: venta exclusiva a Profesionales e Instltudones Sanitarias 

Precauciones y cuidados al manipular este tipo de tubos. 

• Si se desea conectar la coraza de tubo de rayos X a otro dispositivo, componente o equipo, 

pero no se está seguro de que la combinación de ambos elementos pueda ser segura a juzgar 

simplemente por los datos técnicos, el usuario debe asegurarse de que la seguridad del 

paciente, del personal médico y del entorno no corre peligro a causa de dicha combinación 

poniéndose en contacto con los fabricantes pertinentes o consultando a un experto. 

• Únicamente podrá retirar las tapas o cualquier conexión eléctrica de la coraza de tubo de 

rayos X personal de mantenimiento debidamente instruido. 

• Este dispositivo de coraza de tubo de rayos X sólo debe utilizarse en salas médicas que 

cumplan con las disposiciones de las normativas y legislaciones locales. 

• Los productos detergentes y desinfectantes, incluso los utilizados en el padente, pueden dar 

lugar a mezclas de gases explosivos. Tome las precauciones necesarias. 

• La coraza de tubo de rayos X está rellena de aceite aislante SHELL Diala AX este aceite 

contiene dioxina 

PATRlelP _1M, 
APODERADA 
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Transporte 

Deben extremarse las precauciones al transportar corazas de tubos de rayos X. Se recomienda 

trasladar este tipo de dispositivos en el material de embalaje original. De no utilizarse el 

material de embalaje original en el transporte o en caso de transportarse el dispositivo de 

cualquier otro modo, es posible que se produzcan daños. 

Interruptor de seguridad de presión y temperatura 

La coraza de tubo de rayos X está provista de un interruptor de seguridad de temperatura. 

Cuando la coraza supera una temperatura determinada, el interruptor térmico abre los circuitos 

de exposidón que Impiden que el rotor se active e inhiben exposidones adidonales. 

CUando esto ocurre, la unidad dejará de funcionar hasta que se haya restablecido una 

temperatura de funcionamiento segura. En función del sistema de refrigeración de la coraza, 

este proceso de enfriamiento de la temperatura de la coraza puede durar entre 5 y 10 minuto 

Daños derivados del transporte 

En el caso improbable de que se prodUjeran daños durante el transporte, es importante seguir 

unos pasos concretos para poder demostrarlo: 

1. Inspecdone la coraza de tubo de rayos X inmediatamente después de recibirla. Compruebe si 

hay desperfectos en el embalaje y en el producto. 

2. SI hay desperfectos, llame Inmediatamente al transportista y solldte una "Inspección 

conjunta" del embalaje y del producto. 

Advertencia de funcionamiento 

SI existen indldos de fugas de aceite en la coraza de tubo de rayos X, el intercamblador térmico 

o los manguitos, cese inmediatamente el funcionamiento del sistema e informe a su empresa 

de mantenimiento o proveedor. 

Instalación 

Únicamente el personal de mantenimiento debidamente formado y cualificado debe realizar la 

instaladón de la coraza de tubo de rayos X. La insta ladón debe llevarse a cabo de rdo con 

PATRIC!fo ~IMi' 
APODERADA 
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la documentación del sistema incluida en los procedimientos de fundonamiento, puesta a 

prueba e instalación del fabricante de equipo original. 

Mantenimiento periódico 

Las corazas de tubos de rayos X contienen componentes mecánicos que están expuestos al 

desgaste normal debido al fundonamiento. 

El buen estado de los componentes electrónicos y electromecánicos afecta al funcionamiento, la 

calidad de la Imagen, la electricidad eléctrica y la exposldón a radiación del paciente y el 

personal médico. 

Al igual que con cualquier otro equipo técnico, estas corazas de tubos de rayos X también 

deben utilizarse correctamente, ponerse a prueba, repararse y mantenerse a intervalos 

regulares. 

El Panta S.A. aconseja tomar estas precauciones, para mantener el buen fundonamiento y la 

fiabilidad del sistema. Como usuario de una unidad de rayos X, está obligado a tomar estas 

medidas de precaudón de acuerdo con las normativas de prevendón de accidentes, la 

legislación sobre productos médicos y otras disposiciones reglamentarias. 

PATRlel,\ _1M./' 
APODERADA 
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ANEXO III 

CERTIFICADO 

Expediente NO: 1-47-20253/10-0 

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tec7ol0,flía ~dica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición 

No.Il .. .I ... 3 .. u, y de acuerdo a lo solicitado por EL Panta S.A. se autorizó la 

inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 

Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios 

característicos: 

Nombre descriptivo: Tubos de Rayos X 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-604 Tubos de Rayos X 

Marca del producto médico: Varia n 

oS Clase de Riesgo: Clase 111 

Indicación/es autorizada/s: generación de imágenes radiográficas. 

Modelo/s: 

A-102/B-100 

A-102/DIAMOND 

A-102/MX7509R 

A-102/MX7518NR 

A-132/B-100 

A-132/DIAMOND 

A-132/MX7509R 

A-132/MX7518NR 

A-132/MX75FLXR 

A-142/B-100 
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A-142jDIAMOND 

A-145jB-145A 

A-145jDIAMOND 

A-146jB-lOO 

A-186jB-130H 

A-186jB-150H 

A-192BjB-130 

A-192jB-130H 

A-192jJ185 

A-192jPX1400 

A-195jB-130H 

A-195jMXlOO-09 

A-195/MX100-18 

A-196/B-130H 

A-196/MXlOO-09 

A-196/MX100-18 

A-197/B-130H 

A-256/B-130H 

A-256/B-150H 

A-256/PX1400 

JI A-282/B-130H 

A-284/B-130H 

G-1582TRI/B-185H 

G-1583/B-186H 

G-1584TRI/B-180H 

G-1584TRI/B-280H 

G-1592/B-180H 

G-1592/B-185H 

~ 
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G-1592jS610 

A-286jB-130H 

A-292jB-130H 

A-292jB-150H 

A-292jPX1400 

A-292jB-146H 

A-294jB-130H 

A-294jB-150H 

A-294jB-146H 

A-297jB-146H 

A-297jB-148H 

CG-292jS240 

CG-292jS260 

DURA 532jDURA-AKRON B 

IJ' DURA 532jDURA-AKRON Q 
• G-1077 jB-160H 

G-1078jB-160H 

G-1078jMX100HTC 

G-1078jMX100HTG 

G-1080jB-160H 

G-1080jB-165H 

G-1082jB-160H 

G-1082jB-165H 

G-1086jB-160H 

G-1086jS550 

G-1087jB-160H 

G-1092jB-160H 

~ 
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G-1092jB-165H 

G-I092jS550 

G-I092jMX120 

G-1582BljB-180H 

G-1582BI -GjB-185H 

G-1582TRljB-180H 

GS-1575jB-192H 

GS-1579jB-180H 

GS-1580jB-180H 

GS-1584jB-230H 

GS-1585jB-180H 

GS-1587 jB-180H 

GS-1588BjB-180H 

GS-1597 jB-180H 

G-1593BljB-180H 

\P G-1593BI-GjB-180H 

G-1593BljB-185H 

G-1593TRljB-180H 

G-1593TRljB-185H 

G-1598TRljB-283H 

G-2064jB-282H 

G-2090TRljB-240H 

G-242jB-130H 

G-256jB-130H 

G-292jB-130H 

G-292jMXIOO 

G-292jS550 

G-294jB-130H 

/~ 



, 
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G-295/B-130H 

G-296/B-130H 

G-297/B-130H 

G-297/B-146H 

GS-1079/B-190H 

GS-1089/B-160H 

GS-1093/B-160H 

GS-1095/B-160H 

GS-1562/B-172H 

GS-1562/MX115CT 

GS-2086IQ/B-242H 

GS-2086PQ/B-242H 

GS-2096/B-200H 

GS-2096/B-225H 

GS-2176/MX135 

GS-2176/MX135MV 

GS-2276/B-206H 

GS-2276/MX135CT-Hl 

GS-270/B-150H 

GS-270/CT MAX 

GS-297/B-130H 

GS-298/B-130H 

GS-3070/B-240H 

GS-3071/B-240H 

GS-30711/B-240H 

GS-3072/B-240H 

GS-3074/B-245H 

~ 
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GS-3075AjB-240H 

GS-3077 jB-240H 

GS-3078j AjB-240H 

GS-3078jB-240H 

GS-2030jB-300H 

GS-2030jB-300S 

GS-2070jB-200H 

GS-2071jB-220H 

GS-20711jB-220H 

GS-2072jB-200H 

GS-2075jB-220H 

GS-2075AjB-240H 

GS-2076jB-205H 

GS-2076KjB-205H 

GS-2077 jB-220H 

J GS-2078jB-220H 
" 

GS-2078j AjB-240H 

GS-2079jB-21OH 

GS-2081jB-220H 

GS-2083jB-220H 

GS-5076jB-590H 

GS-5078jB-501H 

GS-5079jB-502H 

GS-6070jB-500H 

GS-6071jB-550H 

GS-6075jB-501H 

GS-6076jB-590H 

GS-6078jB-501H 

~ 
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GS-6079/B-502H 

M-10l/B-110 

M-10l/B-1l2 

M-101G/B-112 

M-105SP/B-110 

M-107/B-1l2 

M-109/B-110 

M-1l3/B-1l2 

M-1l3-1A/B-1l5 

M-1l3R/B-1l5 

M-1l3SP/B-1l2 

M-1l3SP/B-1l5 

M-143/B-110 

M-146/B-1l5 

M-146SP/B-1l5 

M-147/B-110 

M-147/B-1l5 

M-147SP/B-110 

M-147SP/B-1l5 

M-149/B-110 

M-15l/M5l 

GS-3576HS/MX165CT 

GS-3576PS/MX165Z 

GS-3576PS/DA165P 

GS-3576S/B-306 

GS- 3576S/MX165N P 

GS-3576S/DA165S 

~ 
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GS-4070/B-500H 

GS-4570/B-421H 

GS-4571/B-421H 

GS-4577 /B-421H 

GS-4575/B-420H 

GS-5075/B-501H 

GS-4575/B-420H 

M-l71/B-110 

MCS-6074/B-580H 

MCS-7073/B-61OH 

P-456/ROT500 

P-456/ROT501 

P-483/ROT500 

P-483/ROT501 

V' P-493/ROT500 

• P-493/ROT501 

PG-256/ROT350 

PG-256/ROT351 

PG-292/ROT350 

PG-292/ROT351 

RAD-8/EMERALD 

RAD-10/DIAMON D 

RAD-1O/AMX4 

RAD-ll/MX75H.l 

RAD-12/DIAMOND 

RAD-13/DIAMOND 

RAD-13/S240 

RAD-13/S260 

~ 
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RAD-14/DIAMOND 

RAD-21/B-130H 

RAD-21/SAPPHIRE 

RAD-22/0RTHORAD-C 

RAD-34/R0T350 

RAD-34/R0T351 

RAD-44/SAPPHIRE 

RAD-44/PX1400 

RAD-50/R0T350 

RAD-50/R0T351 

RAD-56/SAPPHIRE 

S M-152/M52.2 

M-153/M52.2 

RAD-60/B-130H 

RAD-60/SAPPHIRE 

RAD-68/DIAMOND 

RAD-68/EMERALD 

RAD-70/MAM-RAD 105H 

RAD-71/MAM-RAD 100H 

RAD-71/MAM-RAD 100 

RAD-71/MAM-RAD 1005 

RAD-73/MAM-RAD 100H 

RAD-73/MAM-RAD 100H 

RAD-74/EMERALD 

RAD-85S/B-110 

RAD-85S/B-1l2 

"2012-Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano" 
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RAD-92jSAPPHIRE 

RAD-94jB-130H 

RAD-94jSAPPHIRE 

RAD-99jB-145A 

RAD-99jDIAMOND 

RAD-99jORIII 

S-270jB-150H 

S-270jCT MAX 

S-780jB-160H 

SG-1096jB-199 

SG-1096jOPTI150 

SG-1096SjOPTI150 

SG-1392jB-199 

SG -139 2jM EGALIX 

SG-1392jMEGALIX-W 

SG-1392jOPTI 150 

JI SG-1560jMEGALIX 

SG-1560jMEGALIX-W 

SG-1560SjMEGALIX 

SG-1560SjMEGALIX-W 

SG-1560SjMEGALIX-W 

SG-1590BljM EGALIX 

SG-1590BI SjMEGALIX 

SG-1590BI SjMEGALIX-W 

SG-1590TRI SjMEGALIX 

SG-1590TRI SjMEGALIX-W 

SG-256BjB-199 

~ 
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SG-256 B/B-199 

SG-256BI OPTI150 

SG-256SI OPTI150 

SO-292B/B-199 

SG-292B/OPTI150 

SG-296B/B-199 

SG-296B/OPTI150 

SG-796B/B-199 

SG-796B/OPTI150 

SG-796S/OPTI150 

"2012 - Afio de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano" 

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 

Nombre del Fabricante: Varian Medical Systems X-Ray Products. 

Lugar/es de Elaboración: 1678 South Pionner Road, SALT Lake City, UT 

84104, Estados Unidos. 

Nombre del Fabricante: Varian Medical Systems Interay . 

Lugar/es de Elaboración: 3235 Fortune Orive North Charleston, SC 29418 

Estados Unidos. 

DISPOSICIÓN NO 4 1 3 O 
e~ 

Dr. OTTO A. ORSINGHER 
SUB·INTERVENTOR 

A.N.M..A.T. 


