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DISPOSICIÓN Ne -, 2 l-1 
BUENOS AIRES, 23 JUL 2012 

VISTO el Expediente NO 1-47-16517/11-1 de la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones la firma Corpomedica S.A. solicita 

la autorización de modificación del Certificado de Autorización y Venta de 

Productos Médicos N° PM 136-79, denominado: Sistema de Osteosíntesis e 

Instrumental asociado Splneart. 

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la 

Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y 

~ Productos de Tecnología Médica (RPPTM). 

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la 

normativa aplicable. 

/ Que el Departamento de Registro y la Dirección de Tecnología 

Médica han tomado la Intervención que les compete. 

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 

1490/92 Y del Decreto N° 425/10. 
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Por ello; 

"2012· Año IÚ Homenajea' doaor D. MANUELBELGRANO" 

OISPOSICION Ne , 2 1 1 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 10- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta 

de Productos Médicos N° PM 136-79, denominado: Sistema de Osteosíntesis e 

Instrumental asociado Spineart. 

ARTICULO 20 - Acéptese el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el 

cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá 

agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 

136-79. 

ARTICULO 30 - Anótese; por Mesa de Entradas notiñquese al interesado, gírese 

al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de 

modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la 

presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE. 

Expediente N0 1-47-16517/11-1 

DISPOSICIÓN ° 4 2 1 1 Oro OTTO A. ORSINGBEIl 
SUB·INTERVENTOR 

A.N.M..A.T .. 
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ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES 

El Interventor de 

Tecnología Médica 

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

(ANMAT), autorizó mediante Disposición N4 ... 2 ... 1..,1 a los 

efectos de su anexado en el Certificado de Autorización y Venta de Productos 

Médicos N° PM 136-79 Y de acuerdo a lo solicitado por la firma Corpomedica 

S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, 

del producto inscripto en (RPPTM) bajo: 

Nombre comercial/Genérico aprobado: Spineart/ Sistema de Osteosfntesis e 

Instrumental asociado. 

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6684/10 

Tramitado por expediente N° 1-47-11229/10-3 

DATO DATO AUTORIZADO 

IDENTIFICATORIO HASTA LA FECHA 

A MODIFICAR 

Marca de Sistemas de 
(los) producto(s) osteosíntesis Romeo e 

médlco(s) 
instrumentación 
asociado 

Instrumentos Romeo 

Equipo total incluyendo 
/' Instrumentos Romeo 

~ 

MODIFICACION / 

RECTIFICACION 

AUTORIZADA 

Sistemas de osteosíntesis 
ROMEO e instrumentación 
asociada 

Instrumentos Rome02® y 
Romeolc® 

Sostén para varilla (ELL-IN 00 
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(ELL-BX 10 OO-N); 04-N) 
Punto cuadrado (ELL-IN 
00 01-N) Balancín (ELL-IN 00 OS-N) 

Ecosonda pedicular Fórceps para separación (ELL-
(ELL-IN 00 02-N) IN 00 07-N) 

Sostén del Implante Fórceps para contracción 
(ELL-IN 00 03-N) (ELL-IN 00 08-N) 

Sostén de varilla (ELL- Dobladora de varilla (ELL-IN 
IN 00 04-N) 00 09-N) 

Persuasor de 
(ELL-IN 00 OS-N) 

varilla Pinza (ELL-IN 00 12-N) 

Cureta (ELL-IN 00 13-N) 

Percutor de varilla (ELL-
IN 01 19-N) Fórceps para derrotaclón 

(ELL-IN 01 18-N) 

Mango en T (ELL-IN 00 
06-N) Plantilla varilla L2S0 (ELL-IN 

0028-N) 

Distractor (ELL-IN 00 
07-N) Sonda pedicular (ELL-IN 01 

02-N) 

Contractor (ELL-IN 00 
08-N) Destornillador eje PS (ELL-IN 

0103-N) 

Dobladora de 
(ELL-IN 00 09-N) 

varilla 

Sostén del conjunto de 
tornillos (ELL -IN 00 10-
N) 

Sostén del tornillo de fijación 
(ELL-IN 01 lO-N) 

Par inverso (ELL-IN 01 ll-N) 

Tubo del tornillo de fijación 

Par inverso (ELL-IN 00 (ELL-IN 01 1S-N) 
ll-N) Eje del destornillador SS (ELL­

Compás (ELL-IN 00 12- IN 01 16-N) 
N) Persuasor de varilla (ELL-IN 

Arandela Guía (ELL-IN 01 19-N) 
001S-N) Eje del destornillador MS 
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Bandeja vacía para 
implantes no estériles 
(ELL-BX 20 OO-N) 

Bandeja vacía de 
Instrumentos Romeo 
(ELL-BX 10 Ol-N) 

Equipo completo 
Incluyendo Instrumentos 
Romeo (ELL-BX 10 00-
N) 

Instrumentos 
opcionales: 

(ELL-IN 01 20-N) 

Pinza pedicular (ELL-IN 01 22-
N) 

Pequeña pinza pedicular (ELL­
IN 01 23-N) 

Punzón para hueso (ELL-IN 02 
Ol-N) 

Ajustador dinamométrico 
(ELL-IN 03 06-N) 

Ajustador de tornillo de 
fijación (ELL-IN 04 06-N) 

Cureta pedicular (ELL-IN Manguito del destornillador 
00 13-N) (ELL-IN 20 03-N) 

Sostén del implante Tubo del destornillador (ELL­
para tornillo espóndilo IN 21 03-N) 
(ELL-IN 00 16-N) 

Sostén del implante 
para tornillo monoaxlal 
(ELL-IN 00 20-N) 

Mango en T para sostén 
del implante (ELL-IN 00 
17-N) 

Mango en T (HAN-SI MD TE­
N) 

Trinquete mango en T (HAN­
SI RA TE-N) 

Mango recto (HAN-SI MD ST­
N) 

Sujetador empujador de Trinquete mango recto (HAN­
varilla (ELL-IN 00 lS-N). SI RA ST-N) 

Tornillo poliaxial 5 L30 
NS (ELL-PS 05 30-N) 

Tornillo poliaxial 5 L3S 
NS (ELL-PS 05 3S-N) 

Tornillo poliaxial 5 L40 
NS (ELL-PS 05 40-N) 

Bandeja para implantes no 
estériles ROME02®, incluido 
referencias ROM-BX 20 02-N, 
ROM-BX 20 03-N, ROM-BW 
20-04-N (ROM-BX 20 Ol-N) 

Bandeja para instrumentos­
Base ROME02® (ROM-BX 10 
Ol-N) 
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Tornillo poliaxial S L45 
NS (ELL-PS OS 45-N) 

Tornillo poli axial 6 L30 
NS (ELL-PS 06 30-N) 

Tornillo poliaxial 6 L35 
NS (ELL-PS 06 35-N) 

Tornillo poliaxial 6 L40 
NS (ELL-PS 06 40-N) 

Tornillo poliaxial 6 L45 
NS (ELL-PS 06 45-N) 

Tornillo poliaxial 6 L50 
NS (ELL-PS 06 SO-N) 

Tornillo poliaxial 7 L30 
NS (ELL-PS 07 30-N) 

Tornillo poliaxial 7 L35 
NS (ELL-PS 07 35-N) 

Tornillo poliaxial 7 L40 
NS (ELL-PS 07 40-N) 

Tornillo poliaxial 7 L45 
NS (ELL-PS 07 45-N) 

Tornillo poliaxial 7 L50 
NS (ELL-PS 07 SO-N) 

Tornillo monoaxial 4 L25 
NS (ELL-MS 04 25-N) 

Tornillo monoaxial 4 L30 
NS (ELL-MS 04 30-N) 

Tornillo monoaxial 4 L35 
NS (ELL-MS 04 35-N) 

Tornillo monoaxial 4 L40 
NS (ELL-MS 04 40-N) 

4 2 1 1 

Bandeja para instrumentos­
Tapa ROMEOz® (ROM-BX 10 
02-N) 

Marcadores R (ELL-IN 00 24-
N) 

Marcadores L (ELL-IN 00 25-
N) 

Dobladora coronal R (ELL-IN 
01 27-N) 

Dobladora coronal L (ELL-IN 
00 27-N) 

Dobladora sagital R (ELL-IN 
01 26-N) 

Dobladora sagital L (ELL-IN 
0026-N) 

Plantilla varilla L500 (ELL-IN 
0128-N) 

Llave hexagonal (ELL-IN 00 
33-N) 

Preparador lámina (ELL-IN 00 
30-N) 

Preparador pedicular (ELL-IN 
0029-N) 

Presionador del gancho (ELL­
IN 00 32-N) 

Sostén del gancho (ELL-IN 00 
31-N) 

Sostén del gancho lateral 
(ELL-IN 01 31-N) 

Bandeja para implantes no 
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Tornillo monoaxial 4 L45 
NS (ELL-MS 04 45-N) 

Tornillo monoaxial 4.5 
L25 NS (ELL-MS 45 25-
N) 

Tornillo monoaxial 4.5 
L30 NS (ELL-MS 45 30-
N) 

Tornillo monoaxlal 4.5 
L35 NS (ELL-MS 45 35-
N) 

Varilla 5.4 LIOO 
(ELL-RD 01 OO-N) 

Varilla 5.4 L120 
(ELL-RD 01 20-N) 

Varilla 5.4 L140 
(ELL-RD 01 40-N) 

Varilla 5.4 L160 
(ELL-RD 01 60-N) 

NS 

NS 

NS 

NS 

Varilla 5.4 L1S0 NS 
(ELL-RD 01 SO-N) 

Varilla 5.4 L200 NS 
(ELL-RD 02 OO-N) 

Varilla 5.4 L220 NS 
(ELL-RD 02 20-N) 

Varilla 5.4 L240 NS 
(ELL-RD 02 40-N) 

Varilla 5.4 L350 NS 
(ELL-RD 03 50-N) 

Varilla transversa 3.6 
L50 NS (ELL-TR 00 50-

4 2 11 

estériles ROMEO®LC incluidas 
referencias ROM-BX 21 02-N , 
ROM-BC 21 03-N, ROM-BW 
21 04-N (ROM-BX 21 Ol-N) 

Bandeja para Instrumento 
base LC (ROM-BX 40 Ol-N) 

Bandeja para Instrumento­
Tapa superior LC (ROM-BX 40 
02-N) 

Bandeja para Instrumento­
Tapa inferior LC (ROM-BX 40 
03-N) 

Osteosíntesis posterior lumbar 
ROMEOz® y ROMEOLC® 

Tornillo pedicular poliaxial: 

Tornillo poliaxlal 4 L25 NS 
(ELL-PS 04 25-N) 

Tornillo poliaxial 4 L30 NS 
(ELL-PS 04 30-N) 

Tornillo poliaxial 4 L35 NS 
(ELL-PS 04 35-N) 

Tornillo poliaxial 4 L40 NS 
(ELL-PS 04 40-N) 

Tornillo poliaxlal 4 L45 NS 
(ELL-PS 04 45-N) 

Tornillo poliaxial 4,5 L25 NS 
(ELL-PS 45 25-N) 

Tornillo poliaxial 4,5 L30 NS 
(ELL-PS 45 30-N) 

Tornillo poliaxial 4,5 L35 NS 
(ELL-PS 45 35-N) 



"2012· Año rk Homenaje al tJ.ctor D. MANUELBELGRANO" 

,,¿ ,," . ¿,:7...,. 
g~¿ 9""áb. , ~. 

f~ 

.s>f" f. Ji.s>f"y. 

N) 

Varilla transversa 3.6 
L60 NS (ELL-TR 00 60-
N) 

Varilla transversa 3.6 
L70 NS (ELL-TR 00 70-
N) 

Varilla transversa 3.6 
LSO NS (ELL-TR 00 SO-
N) 

Conector transverso 
(ELL-TC 00 OO-N) 

Tornillo monoaxial 4.5 
L40 NS (ELL-MS 45 40-
N) 

Tornillo monoaxial 4.5 
L4s NS (ELL-MS 45 45-
N) 

Tornillo monoaxial S L2s 
NS (ELL-MS OS 2s-N) 

Tornillo monoaxial S L30 
NS (ELL-MS OS 30-N) 

Tornillo monoaxial S L3s 
NS (ELL-MS OS 3s-N) 

Tornillo monoaxial S L40 
NS (ELL-MS OS 40-N) 

Tornillo monoaxial S L4s 
NS (ELL-MS OS 4s-N) 

Tornillo monoaxial S LsO 
NS (ELL-MS OS SO-N) 

Tornillo monoaxial 5.5 

~~ ¡ 

4 2 1 1 

Tornillo poliaxial 4,5 L40 NS 
(ELL-PS 45 40-N) 

Tornillo poliaxia I 4,5 L4s NS 
(ELL-PS 45 4s-N) 

Tornillo poliaxial S L30 NS 
(ELL-PS OS 30-N) 

Tornillo pollaxial S L3s NS 
(ELL-PS OS 3s-N) 

Tornillo poliaxial S L40 NS 
(ELL-PS OS 40-N) 

Tornillo poliaxial S L4s NS 
(ELL-PS OS 4s-N) 

Tornillo poliaxlal S LsO NS 
(ELL-PS OS SO-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 L30 NS 
(ELL-PS SS 30-N) 

Tornillo poli axial 5,5 L3s NS 
(ELL-PS SS 3s-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 L40 NS 
(ELL-PS SS 40-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 L4s NS 
(ELL-PS SS 4s-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 LsO NS 
(ELL-PS SS SO-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 Lss NS 
(ELL-PS SS SS-N) 

Tornillo poliaxial 5,5 L60 NS 
(ELL-PS SS 60-N) 

Tornillo poliaxial 6 L30 NS 
(ELL-PS 06 30-N) 
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L30 NS (ELL-MS 55 30-
N) 

Tornillo monoaxial 5.5 
L35 NS (ELL-MS 55 35-
N) 

Tornillo monoaxial 5.5 
L40 NS (ELL-MS 55 40-
N) 

Tornillo monoaxial 5.5 
L45 NS (ELL-MS 55 45-
N) 

Tornillo monoaxial 5.5 
L50 NS (ELL-MS 55 50-
N) 

Tornillo monoaxial 5.5 
L55 NS (ELL-MS 55 55-
N) 

Tornillo monoaxlal 5.5 
L60 NS (ELL-MS 55 60-
N) 

TornUlo monoaxial 6 L30 
NS (ELL-MS 06 30-N) 

Tornillo monoaxial 6 L35 
NS (ELL-MS 06 35-N) 

Tornillo monoaxlal 6 L40 
NS (ELL-MS 06 40-N) 

Tornillo monoaxial 6 L45 
NS (ELL-MS 06 45-N) 

Tornillo monoaxial 6 L50 
NS (ELL-MS 06 50-N) 

Tornillo monoaxial 6 L55 

~ 

, 2 11 

Tornillo poliaxial 6 L35 NS 
(ELL-PS 06 35-N) 

Tornillo poliaxial 6 L40 NS 
(ELL-PS 06 40-N) 

Tornillo pollaxial 6 L45 NS 
(ELL-PS 06 45-N) 

Tornillo poliaxial 6 L50 NS 
(ELL-PS 06 50-N) 

Tornillo poliaxlal 6 L55 NS 
(ELL-PS 06 55-N) 

Tornillo pollaxial 6 L60 NS 
(ELL-PS 06 60-N) 

Tornillo poliaxial 6 L70 NS 
(ELL-PS 06 70-N) 

Tornillo poliaxlal 6 LSO NS 
(ELL-PS 06 SO-N) 

Tornillo poliaxial 6 L90 NS 
(ELL-PS 06 90-N) 

Tornillo pollaxlal 7 L30 NS 
(ELL-PS 07 30-N) 

Tornillo poliaxlal 7 L35 NS 
(ELL-PS 07 35-N) 

Tornillo poliaxial 7 L40 NS 
(ELL-PS 07 40-N) 

Tornillo poliaxial 7 L45 NS 
(ELL-PS 07 45-N) 

Tornillo poli axial 7 L50 NS 
(ELL-PS 07 50-N) 

Tornillo poliaxlal 7 L55 NS 
(ELL-PS 07 55-N) 
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NS (ELL-MS 06 SS-N) 

Tornillo monoaxlal 6 L60 
NS (ELL-MS 06 60-N) 

Tornillo monoaxlal 6 L70 
NS (ELL-MS 06 70-N) 

Tornillo monoaxial 7 L30 
NS (ELL-MS 07 30-N) 

Tornillo monoaxlal 7 L3s 
NS (ELL-MS 07 3s-N) 

Tornillo monoaxial 7 L40 
NS (ELL-MS 07 40-N) 

Tornillo monoaxial 7 L4s 
NS (ELL-MS 07 4s-N) 

Tornillo monoaxial 7 LsO 
NS (ELL-MS 07 SO-N) 

Tornillo monoaxial 7 Lss 
NS (ELL-MS 07 SS-N) 

Tornillo monoaxlal 7 L60 
NS (ELL-MS 07 60-N) 

Tornillo monoaxial 7 L70 
NS (ELL-MS 07 70-N) 

Tornillo monoaxial 7 L80 
NS (ELL-MS 07 80-N) 

Tornillo monoaxial 8 L30 
NS (ELL-MS 08 30-N) 

Tornillo monoaxial 8 L3s 
NS (ELL-MS 08 3s-N) 

Tornillo monoaxial 8 L40 
NS (ELL-MS 08 40-N) 

Tornillo monoaxial 8 L4s 

4 2 1 1 

Tornillo poliaxial 7 L60 NS 
(ELL-PS 07 60-N) 

Tornillo poliaxial 7 L70 NS 
(ELL-PS 07 70-N) 

Tornillo poliaxlal 7 L80 NS 
(ELL-PS 07 80-N) 

Tornillo poliaxial 7 L90 NS 
(ELL-PS 07 90-N) 

Tornillo poliaxial 8 L30 NS 
(ELL-PS 08 30-N) 

Tornillo poliaxial 8 L3s NS 
(ELL-PS 08 3s-N) 

Tornillo poliaxial 8 L40 NS 
(ELL-PS 08 40-N) 

Tornillo poliaxial 8 L4s NS 
(ELL-PS 08 4s-N) 

Tornillo pollaxial 8 LsO NS 
(ELL-PS 08 SO-N) 

Tornillo poliaxial 8 Lss NS 
(ELL-PS 08 SS-N) 

Tornillo poliaxial 8 L60 NS 
(ELL-PS 08 60-N) 

Tornillo poliaxial 8 L70 NS 
(ELL-PS 08 70-N) 

Tornillo poliaxial 8 L80 NS 
(ELL-PS 08 80-N) 

Tornillo poliaxial 8 L90 NS 
(ELL-PS 08 90-N) 

Tornillo monoaxial pedicular: 
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NS (ELL-MS 08 45-N) Tornillo monoaxial 4 L25 NS 

Tornillo monoaxial 8 L50 (ELL-MS 04 25-N) 

NS (ELL-MS 08 50-N) Tornillo monoaxial 4 L30 NS 

Tornillo monoaxial 8 L55 (ELL-MS 04 30-N) 

NS (ELL-MS 08 55-N) Tornillo monoaxial 4 L35 NS 

Tornillo monoaxial 8 L60 (ELL-MS 04 35-N) 

NS (ELL-MS 08 60-N) Tornillo monoaxial 4 L40 NS 

Tornillo monoaxial 8 L70 (ELL-MS 04 40-N) 

NS (ELL-MS 08 70-N) Tornillo monoaxial 4 L45 NS 

Tornillo monoaxial 8 L80 (ELL-MS 04 45-N) 

NS (ELL-MS 08 80-N) Tornillo monoaxial 4_5 L25 NS 

Tornillo spondilo 5 L30 (ELL-MS 45 25-N) 

NS (ELL-SS 05 30-N) Tornillo monoaxial 4.5 L30 NS 

Tornillo spondilo 5 L35 (ELL-MS 45 30-N) 

NS (ELL-SS 05 35-N) Tornillo monoaxial 4.5 L35 NS 

Tornillo spondilo 5 L40 (ELL-MS 45 35-N) 

NS (ELL-SS 05 40-N) Tornillo monoaxial 4.5 L40 NS 

Tornillo spondilo 5 L45 (ELL-MS 45 40-N) 

NS (ELL-SS 05 45-N) Tornillo monoaxial 4.5 L45 NS 

Tornillo spondilo 6 L30 (ELL-MS 45 45-N) 

NS (ELL-SS 06 30-N) Tornillo monoaxial 5 L25 NS 

Tornillo spondilo 6 L35 (ELL-MS 05 25-N) 

NS (ELL-SS 06 35-N) Tornillo monoaxial 5 L30 NS 

Tornillo spondilo 6 L40 (ELL-MS 05 30-N) 

NS (ELL-SS 06 40-N) Tornillo monoaxial 5 L35 NS 

Tornillo spondilo 6 L45 (ELL-MS 05 35-N) 

NS (ELL-SS 06 45-N) Tornillo monoaxial 5 L40 NS 

Tornillo spondilo 6 L50 (ELL-MS 05 40-N) 

NS (ELL-SS 06 50-N) Tornillo monoaxial 5 L45 NS 

Tornillo sDondilo 7 L30 (ELL-MS 05 45-N) 
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NS (ELL-SS 07 30-N) Tornillo monoaxial 5 L50 NS 

Tornillo spondilo 7 L35 (ELL-MS 05 50-N) 

NS (ELL-SS 07 35-N) Tornillo monoaxial 5.5 L30 NS 

Tornillo spondilo 7 L40 (ELL-MS 55 30-N) 

NS (ELL-SS 07 40-N) Tornillo monoaxial 5.5 L35 NS 

Tornillo spondilo 7 L45 (ELL-MS 55 35-N) 

NS (ELL-SS 07 45-N) Tornillo monoaxial 5.5 L40 NS 

Tornillo spondilo 7 L50 (ELL-MS 55 40-N) 

NS (ELL-SS 07 50-N) Tornillo monoaxlal 5.5 L45 NS 

Tornillo de fijación (ELL- (ELL-MS 55 45-N) 

se 00 OO-N) Tornillo monoaxial 5.5 L50 NS 

Varilla 5.4 L30 NS (ELL- (ELL-MS 55 50-N) 

RO 00 30-N) Tornillo monoaxial 5.5 L55 NS 

Varilla 5.4 L40 NS (ELL- (ELL-MS 55 55-N) 

RO 00 40-N) Tornillo monoaxial 5.5 L60 NS 

Varilla 5.4 L50 NS (ELL- (ELL-MS 55 60-N) 

RO 00 50-N) Tornillo monoaxial 6 L30 NS 

Varilla 5.4 L60 NS (ELL- (ELL-MS 06 30-N) 

RO 00 60-N) Tornillo monoaxial 6 L35 NS 

Varilla 5.4 L70 NS (ELL- (ELL-MS 06 35-N) 

RO 00 70-N) Tornillo monoaxial 6 L40 NS 

Varilla 5.4 L80 NS (ELL- (ELL-MS 06 40-N) 

RO 00 80-N) Tornillo monoaxial 6 L45 NS 

Varilla 5.4 L90 NS (ELL- (ELL-MS 06 45-N) 

RO 00 90-N). Tornillo monoaxial 6 L50 NS 
(ELL-MS 06 50-N) 

Tornillo monoaxial 6 L55 NS 
(ELL-MS 06 55-N) 

Tornillo monoaxial 6 L60 NS 
(ELL-MS 06 60-N) 
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Tornillo monoaxial 6 L70 NS 
(ELL-MS 06 70-N) 

Tornillo monoaxial 6 L80 NS 
(ELL-MS 06 80-N) 

Tornillo monoaxial 7 L30 NS 
(ELL-MS 07 30-N) 

Tornillo monoaxial 7 L35 NS 
(ELL-MS 07 35-N) 

Tornillo monoaxial 7 L40 NS 
(ELL-MS 07 40-N) 

Tornillo monoaxial 7 L45 NS 
(ELL-MS 07 45-N) 

Tornillo monoaxial 7 L50 NS 
(ELL-MS 07 50-N) 

Tornillo monoaxial 7 L55 NS 
(ELL-MS 07 55-N) 

Tornillo monoaxial 7 L60 NS 
(ELL-MS 07 60-N) 

Tornillo monoaxial 7 L70 NS 
(ELL-MS 07 70-N) 

Tornillo monoaxial 7 L80 NS 
(ELL-MS 07 80-N) 

Tornillo monoaxial 8 L30 NS 
(ELL-MS 08 30-N) 

Tornillo monoaxial 8 L35 NS 
(ELL-MS 08 35-N) 

Tornillo monoaxial 8 L40 NS 
(ELL-MS 08 40-N) 

Tornillo monoaxial 8 L45 NS 
(ELL-MS 08 45-N) 
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Tornillo monoaxial 8 L50 NS 
(ELL-MS 08 50-N) 

Tornillo monoaxial 8 L55 NS 
(ELL-MS 08 55-N) 

Tornillo monoaxial 8 L60 NS 
(ELL-MS 08 60-N) 

Tornillo monoaxlal 8 L70 NS 
(ELL-MS 08 70-N) 

Tornillo monoaxial 8 L80 NS 
(ELL-MS 08 80-N) 

Tornillo espóndilolistesis: 

Tornillo espondilo poliaxial 5 
L30 NS (ELL-SS 05 30-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 5 
L35 NS (ELL-SS 05 35-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 5 
L40 NS (ELL-SS 05 40-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 5 
L45 NS (ELL-SS 05 45-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 6 
L30 NS (ELL-SS 06 30-N) 

Tornillo espondilo poliaxia I 6 
L35 NS (ELL-SS 06 35-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 6 
L40 NS (ELL-SS 06 40-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 6 
L45 NS (ELL-SS 06 45-N) 

Tornillo espondllo poliaxial 6 
L50 NS (ELL-SS 06 50-N) 
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Tornillo espondllo poliaxial 7 
L30 NS (ELL-SS 07 30-N) 

Tornillo espondilo pollaxial 7 
L35 NS (ELL-SS 07 35-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 7 
L40 NS (ELL-SS 07 40-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 7 
L45 NS (ELL-SS 07 45-N) 

Tornillo espondilo poliaxial 7 
L50 NS (ELL-SS 07 50-N) 

Tornillo de fijación (ELL-SC 00 
OO-N) 

Conector ilíaco 5,4 L15 (ELL­
IC 00 15-N) 

Conector ilíaco 5,4 L20 (ELL­
IC 00 20-N) 

Conector ilíaco 5,4 L30 (ELL­
IC 00 30-N) 

Conector ilíaco 5,4 L40 (ELL­
IC 00 40-N) 

Conector ilíaco 5,4 L50 (ELL­
IC 00 50-N) 

Conector ilíaco 5,4 L60 (ELL­
IC 00 60-N) 

Conector de varilla axial (ELL­
RC AX OO-N) 

Conector de varilla paralelo 
(ELL-RC PA OO-N) 

Gancho laminar lumbar 
extendido (ELL-HO LL EX-N) 
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Gancho pedicular (Ell-HO PO 
OO-N) 

Gancho laminar lumbar 
pequeño (Ell-HO II OS-N) 

Gancho laminar lumbar 
grande (Ell-HO II Ol-N) 

Gancho laminar infra (Ell-HO 
lT IN-N) 

Gancho laminar torácico supra 
(Ell-HO lT SU-N) 

Gancho izquierdo angulado 
(Ell-HO AN Ol-N) 

Gancho derecho angulado 
(Ell-HO AN OR-N) 

Gancho izquierdo de 
desplazamiento (Ell-HO OF 
Ol-N) 

Gancho derecho de 
desplazamiento (Ell-HO OF 
OR-N) 

Varilla longitudinal: 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 l30 NS 
(Ell-RD 00 30-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 l35 NS 
(Ell-RD 00 35-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 l40 NS 
(Ell-RD 00 40-N) 

Varilla lonaitudinal pre-
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curvada de titanio 5.4 L45 NS 
(ELL-RD 00 45-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 L50 NS 
(ELL-RD 00 50-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 L55 NS 
(ELL-RD 00 55-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 L50 NS 
(ELL-RD 00 50-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 L70 NS 
(ELL-RD 00 70-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 LSO NS 
(ELL-RD 00 SO-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5.4 L90 NS 
(ELL-RD 00 90-N) 

Varilla longitudinal: 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L30 NS (ELL-RD 30 30-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L35 NS (ELL-RD 30 35-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L40 NS (ELL-RD 30 40-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L45 NS (ELL-RD 30 45-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L50 NS (ELL-RD 30 50-N) 
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Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L55 NS (ELL-RD 30 55-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L50 NS (ELL-RD 30 50-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L70 NS (ELL-RD 30 70-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L80 NS (ELL-RD 30 80-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L90 NS (ELL-RD 30 90-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 Ll00 NS (ELL-RD 01 00-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L120 NS (ELL-RD 01 20-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L140 NS (ELL-RD 01 40-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L150 NS (ELL-RD 01 50-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L180 NS (ELL-RD 01 80-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L200 NS (ELL-RD 02 00-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L220 NS (ELL-RD 02 20-
N) 
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Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L240 NS (ELL-RD 02 40-
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5.4 L350 NS (ELL-RD 03 SO­
N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
Ll00 NS (ELL-RD 21 OO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5-4 
L120 NS (ELL-RD 21 20-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
L140 NS (ELL-RD 21 40-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5-4 
L160 NS (ELL-RD 21 60-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
LiSO NS (ELL-RD 21 SO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
L200 NS (ELL-RD 22 OO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5-4 
L220 NS (ELL-RD 22 20-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5-4 
L240 NS (ELL-RD 22 40-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
L350 NS (ELL-RD 23 50-N) 
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Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
L500 NS (ELL-RD 25 OO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
con puntal hexagonal 5.4 
L550 NS (ELL-RD 25 50-N) 

Varilla Vitallium: 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L30 NS 
(ELL-RD 10 30-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L35 NS 
(ELL-RD 10 35-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L40 NS 
(ELL-RD 10 40-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L45 NS 
(ELL-RD 10 45-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L50 NS 
(ELL-RD lOSO-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L55 NS 
(ELL-RD 10 55-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L60 NS 
(ELL-RD 10 60-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L70 NS 
(ELL-RD 10 70-N) 

Varilla lonaitudinal Dre-
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curvada Vitallium 5.4 LSO NS 
(ELL-RD 10 SO-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada Vitallium 5.4 L90 NS 
(ELL-RD 10 90-N) 

Varilla longitudinal Vitallium: 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 L30 NS (ELL-RD 40 30-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 L35 NS (ELL-RD 40 35-N) 

Varilla longitudinal Vitalllum 
5.4 L40 NS (ELL-RD 40 40-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 L45 NS (ELL-RD 40 45-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 L50 NS (ELL-RD 40 SO-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 L55 NS (ELL-RD 40 SS-N) 

Varilla longitudinal Vltallium 
5.4 L60 NS (ELL-RD 40 60-N) 

Varilla longitudinal Vitalllum 
5.4 L70 NS (ELL-RD 40 70-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
5.4 LSO NS (ELL-RD 40 SO-N) 

Varilla longitudinal Vitalllum 
5.4 L90 NS (ELL-RD 40 90-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 Ll00 
NS (ELL-RD 11 OO-N) 

Varilla lonaitudinal Vitallium 
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con punta hexagonal 5.4 L120 
NS (ELL-RD 11 20-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L140 
NS (ELL-RD 11 40-N) 

Varilla longitudinal Vltallium 
con punta hexagonal 5.4 L160 
NS (ELL-RD 11 60-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L1S0 
NS (ELL-RD 11 SO-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L200 
NS (ELL-RD 12 OO-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L220 
NS (ELL-RD 12 20-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L240 
NS (ELL-RD 12 40-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L350 
NS (ELL-RD 13 50-N) 

Varilla longitudinal Vitallium 
con punta hexagonal 5.4 L500 
NS (ELL-RD 15 OO-N) 

Varilla longitudinal Vitalllum 
con punta hexagonal 5.4 L550 
NS (ELL-RD 15 50-N) 

Varilla conector transversal: 

Varilla conector transversal 
3.6 L20 NS (ELL-TR 00 20-N) 
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Varilla conector transversal 
3.6 L30 NS (ELL-TR 00 30-N) 

Varilla conector transversal 
3.6 L40 NS (ELL-TR 00 40-N) 

Varilla conector transversal 
3.6 LSO NS (ELL-TR 00 50-N) 

Varilla conector transversal 
3.6 L60 NS (ELL-TR 00 60-N) 

Varilla conector transversal 
3.6 L70 NS (ELL-TR 00 70-N) 

Varilla conector transversa I 
3.6 L80 NS (ELL-TR 00 80-N) 

Conector transversal (ELL-TC 
OOOO-N) 

Instrumentos ROME02® MIS: 

Cable K impactador (MIS-IN 
0200-N) 

Trocar cable K (MIS-IN 02 01-
N)' 

Trocar 3 en 1 (MIS-IN 03 10-
N) 

Aguja del trocar (MIS-IN 03 
lS-N) 

Mango del trocar (MIS-IN 03 
14-N) 

Varilla del trocar (MIS-IN 03 
13-N) 

Tubo dilatador 2 (MIS-IN 04 
OO-N) 
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Tubo dilatador 2 peek (MIS-IN 
04 01-N) 

Tubo dilatador 3 (MIS-IN OS 
OO-N) 

Tubo dilatador 3 peek (MIS-IN 
OS 01-N) 

Tubo dilatador 4 (MIS-IN 06 
OO-N) 

Tubo dilatador 4 peek (MIS-IN 
0603-N) 

Tubo dilatador 4 dentado 
(MIS-IN 06 02-N) 

Casillero (MIS-IN 11 OO-N) 

Tubo de sujeción (MIS-IN 17 
01-N) 

Tubo de sujeción abierto 
(MIS-IN 19 03-N) 

Persuasor (MIS-IN 21 OO-N) 

Tubo universal (MIS-IN 28 
01-N) 

Estabilizador (MIS-IN 29 00-
N) 

Tubo cable K (MIS-IN 30 00-
N) 

Eje del destornillador PS 
canulado (MIS-IN 33 01-N) 

Sonda pedicular (MIS-IN 34 
OO-N) 

Insertor de varilla (MIS-IN 35 
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01-N) 

Pinza (MIS-IN 37 OO-N) 

Empujador de varilla (MIS-IN 
3600-N) 

Impactador cable K (MIS-IN 
3800-N) 

Tubo dilatador 5 (MIS-IN 39 
OO-N) 

Sostén de varilla percutáneo 
(MIS-IN 40 OO-N) 

Fórceps de compresión (MIS­
IN 41 OO-N) 

Fórceps de separación (MIS­
IN 42 OO-N) 

Dilatador fascia (MIS-IN 43 
OO-N) 

Estante para instrumento­
enfoque (MIS-BX 10 01-N) 

Contenedor de instrumento 1 
y insertor de tornillo de la 
tapa (MIS-BX 10 02-N) 

Estante de instrumentol 
manipulación de la varilla 
superior (MIS-BX 11 01-N) 

Estante de instrumentol 
manipulación de la varilla 
inferior (MIS-BX 11 02-N) 

Ajuste final y revisión­
contenedor de instrumento 1 
y tapa (MIS-BX 11 03-N) 
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Instrumentos 
retractar MIS 

Sistema retractar (MIS-IN 32 
OO-N) 

Válvula de seguridad del 
retractar (MIS-IN 32 02-N) 

Tubo largo roscado del 
retractar (MIS-IN 32 lO-N) 

Tubo corto roscado del 
retractar (MIS-IN 32 14-N) 

Eje retractar T largo (MIS-IN 
32 ll-N) 

Eje retractar T pequeños 
(MIS-IN 32 13-N) 

Sostén de válvula del 
retractar (MIS-IN 32 12-N) 

Par inverso pequeño (MIS-IN 
1200-N) 

Hoja del retractar 40x16 
(MIS-BT 40 16-N) 

Hoja del retractar 50x16 
(MIS-BT 50 16-N) 

Hoja del retractar 60x16 
(MIS-BT 60 16-N) 

Hoja del retractar 70x16 
(MIS-BT 70 16-N) 

Hoja del retractar 80x16 
(MIS-BT 80 16-N) 

Hoja del retractar 90x16 
(MIS-BT 90 16-N) 
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Hoja del retractor 100x16 
(MIS-BT 10 16-N) 

Hoja del retractor 110x16 
(MIS-BT 11 16-N) 

Hoja del retractor 120x16 
(MIS-BT 12 16-N) 

Hoja del retractor 130x16 
(MIS-BT 13 16-N) 

Hoja del retractor 40x21 
(MIS-BT 40 21-N) 

Hoja del retractor 50x21 
(MIS-BT 50 21-N) 

Hoja del retractor 60x21 
(MIS-BT 60 21-N) 

Hoja del retractor 70x21 
(MIS-BT 70 21-N) 

Hoja del retractor 80x21 
(MIS-BT 80 21-N) 

Hoja del retractor 90x21 
(MIS-BT 90 21-N) 

Hoja del retractor 100x21 
(MIS-BT 10 21-N) 

Hoja del retractor 110x21 
(MIS-BT 11 21-N) 

Hoja del retractor 120x21 
(MIS-BT 12 21-N) 

Hoja del retractor 130x21 
(MIS-BT 13 21-N) 

Tapa contenedor de los 
instrumentos (MIS-BX 12 01-
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Base del contenedor de los 
instrumentos (MIS-BX 12 02-
N) 

Osteosíntesis 
ROMEO®: 

posterior 

Tonillo canulado poliaxial 5 
L30 NS (MIS-PS 05 30-N) 

Tonillo canulado pollaxial 5 
L35 NS (MIS-PS 05 35-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5 
L40 NS (MIS-PS 05 40-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5 
L45 NS (MIS-PS 05 45-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5 
L50 NS (MIS-PS 05 50-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5,5 
L30 NS (MIS-PS 55 30-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5,5 
L35 NS (MIS-PS 55 35-N) 

Tonillo canulado pollaxial 5,5 
L40 NS (MIS-PS 55 40-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5,5 
L45 NS (MIS-PS 55 45-N) 

Tonillo canulado poliaxlal 5,5 
L50 NS (MIS-PS 55 50-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5,5 
L55 NS (MIS-PS 55 55-N) 

Tonillo canulado poliaxial 5,5 
L50 NS (MIS-PS 55 50-N) 
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Tonillo canulado poliaxial 6 
L30 NS (MIS-PS 06 30-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L35 NS (MIS-PS 06 35-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L40 NS (MIS-PS 06 40-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L45 NS (MIS-PS 06 45-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L50 NS (MIS-PS 06 50-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L55 NS (MIS-PS 06 55-N) 

Tonillo canulado poliaxial 6 
L60 NS (MIS-PS 06 60-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L30 NS (MIS-PS 07 30-N) 

Tonillo canulado poliaxlal 7 
L35 NS (MIS-PS 07 35-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L40 NS (MIS-PS 07 40-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L45 NS (MIS-PS 07 45-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L50 NS (MIS-PS 07 50-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L55 NS (MIS-PS 07 55-N) 

Tonillo canulado poliaxial 7 
L60 NS (MIS-PS 07 60-N) 

Varilla curva percutánea: 
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Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L30 
(MIS-RT 10 30-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L35 
(MIS-RT 10 35-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L40 
(MIS-RT 10 40-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L45 
(MIS-RT 10 45-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L50 
(MIS-RT lOSO-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L55 
(MIS-RT 10 55-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L60 
(MIS-RT 10 60-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L65 
(MIS-RT 10 65-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L70 
(MIS-RT 10 70-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L75 
(MIS-RT 10 75-N) 

Varilla longitudinal pre-
curvada de titanio 5,4 L80 

.....---- (MIS-RT 10 80-N) 

~ 
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Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 LS5 
(MIS-RT 10 S5-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L90 
(MIS-RT 10 90-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 Ll00 
(MIS-RT 11 OO-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L120 
(MIS-RT 11 20-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L140 
(MIS-RT 11 40-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L160 
(MIS-RT 11 60-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L1S0 
(MIS-RT 11 SO-N) 

Varilla longitudinal pre­
curvada de titanio 5,4 L200 
(MIS-RT 12 OO-N) 

Varilla percutánea derecha: 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L30 (MIS-RT 00 30-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L35 (MIS-RT 00 35-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L40 (MIS-RT 00 40-N) 
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4 2 1 1 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L45 (MIS-RT 00 45-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L50 (MIS-RT 00 SO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L55 (MIS-RT 00 SS-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L50 (MIS-RT 00 50-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L55 (MIS-RT 00 55-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L70 (MIS-RT 00 70-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L75 (MIS-RT 00 75-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 LSO (MIS-RT 00 SO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 LS5 (MIS-RT 00 SS-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L90 (MIS-RT 00 90-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 Ll00 (MIS-RT 01 OO-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L120 (MIS-RT 01 20-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L140 (MIS-RT 01 40-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L150 (MIS-RT 01 50-N) 

Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L1S0 (MIS-RT 01 SO-N) 
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Varilla longitudinal de titanio 
5,4 L200 (MIS-RT 02 OO-N) 

Equipo total incluyendo 
instrumentos ROMEO (ELL-BX 
1000-N) 

Punto cuadrado (ELL-IN 00 
01-N) 

Ecosonda pedicular (ELL-IN 
0002-N) 

Sostén del implante (ELL-IN 
0003-N) 

Mango en T (ELL-IN 00 06-N) 

Sostén del conjunto de 
tornillos (ELL-IN 00 lO-N) 

Par inverso (ELL-IN 00 U-N) 

Arandela Guía (ELL-IN 00 15-
N) 

Bandeja vacía para implantes 
no estériles (ELL-BX 20 OO-N) 

Bandeja 
instrumentos 
10 01-N) 

vacía de 
Romeo (ELL-BX 

Sostén del implante para 
tornillo spondilo (ELL-IN 00 
16-N) 

Sostén del implante para 
tornillo monoaxial (ELL-IN 00 
20-N) 

Mango en T para sostén del 
implante (ELL-IN 00 17-N) 
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Sujetador empujador de 
varilla (ELL-IN 00 lB-N) 

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de 

Autorización antes mencionado. 

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del 

(RPPTM) a la firma Corpomedica S.A., Titular del Certificado de Autorización y 

Venta de Productos Médicos N° PM 136-79, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 

23 JUl 2012 
días .............................................. . 

Expediente NO 1-47-16517/11-1 

DISPOSICIÓN N0 -4 2 1 1 Dt. OTTO A. ORSII'IGBEB 
SUS-INTERVENTOR 

A.N.III.A.T. 


