
~2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaria de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.
DISPOSICION N° 778 3

BUENOSAIRES, 19 JUL. 2016

,
VISTO el Expediente NO 1-47-3110-001026-15-8 del Registro de

I
esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

"

(ANMAT), Y

CONSIDERANDO: o"'.,,
Que por las presentes actuaciones CHE.MAIMPLANTES S.R.L. solicita

se autorice la inscripción en el Registro Productor~s y Productos de Tecnollgía

Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médiJo.

Que las actividades de elaboración y comercialización de prodJtos

médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/61, y
I

MERCOSUR/GMC/RES. NO40/00, incorporada al ordenamiento jurídico naciqnal

por Disposición ANMAT NO2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional

de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne Ilos

requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los

establecimientos declarados demuestran aptitu.d 'para la elaboración y el control

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTMdel producto

médico objeto de la solicitud.
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U2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL". . I

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas.
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

D1SPOSIC/ON N0 71 8 3

1
Decreto

N° 1490/92 Y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015,

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto méClico

marca COVISION, nombre descriptivo Implantes Ortopédicos Varios y nom1bre

técnico Placas, para Huesos, de acuerdo con lo solicitado por CHEMA IMPLANtES

S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en

el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la preserte

Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de

instrucciones de uso que obran a fojas 140 a 141 y 142 a 144 respectivamente.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figUra! la

leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2000-13, con exclusión de toda otra
\

leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°,- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el

Artículo 10 será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.
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ARTÍCULO 50.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

DISPOS/CION N0 7783'

¡
Productores y

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa
I,

de Entradas, notifíquese al interesado/haciéndole entrega de copia autentiéada

de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instruCc¡Jnes

de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica J los

fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente NO 1-47-3110-001026-15-8

DI5POSIC1ÓNN°

['
jb 778 3

3

Dr. ROBERTO l~D
~Ull~omlnistrador Naclonal

"" N .'VI_A.T.



PM-2000.13 Chema Implantes S.R.L. Implantes ortopédicos ~Varios COVISION
3037 Registrb de familia de productos médicos (Clase I1I)

ANEXOIlI.B

PROYECTO DE ROTULO -IMPLANTE

7183

19 JUL. 2016

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ud.
Dirección:iLawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S819LB, Reino Unido, Inglaterra.

Nombre del Importador: CHEMA IMPLANTES S.R.L.
Dirección: Av. Corrientes 2835, Cuerpo S, 60 S - CASA - Argentina
Teléfono: (011) 5252-5092
E~mail: dcarraturo@chemaimplantes.com.ar

Nombre genérico: Implantes ortopédicos - Varios
,

Marca: COVISION @

. iodelo: xxx

No estéril
I

Lote: xxx
Fecha de fabricación: xxx

Producto médico de un solo uso.
Todos los implantes deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la luz solar y
extremos de temperatura.

Debe ESTERILIZARSE ANTES de USAR
Método de Esterilización: Ver' Instrucciones de uso.

Director Técnico: Dr. Daniel L. Carrio - Farmacéutico - MN 12269

AUTORIZADO POR LAA.N.MAT - PM - 2000-13

'ENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

i~
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PM-2000-13 Cherna Implantes S.R.L. Implantes ortopédicos - Varios COVISION
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase 111)

PROYECTO DE ROTULO -INSTRUMENTAL
778 3

Nombre dél fabricante: Covision Medical Technologies Ud.
Dirección: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S819LB, Reino Unido, Inglaterra.

Nombre del Importador: CHEMA IMPLANTES S.R.L.
Dirección: ,Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6° B-C.A.8.A. -Argentina
Teléfono: (011) 5252-5092
E-mail: dcarraturo@chemaimplantes.com.ar

Nombre genérico: Implantes ortopédicos - Varios

Marca: COVISION Qj)

ModeJos:xxx

..,estéril

Lote:xxx
Fecha de fabricaci6n:xxx

I
Todos los implantes deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la luz solar y
extremos de temperatura.

Método de Esterilización: Ver Instrucciones de uso.
,

Director Técnico: Dr. Daniel L. Carrio - Farmacéutico - MN 12269

AUTORIZADO POR LAA.N.M.A.T - PM -2000-13
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

¿

~I
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PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ud.
Dirección: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, 881 9LB, Reino Unido, Inglaterra.

PM.2000.13 Cherna Implantes S.R.L.Implantes ortopédicos - Varios COVISION
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase I1I)

Nombre del Importador: CHEMA IMPLANTES S.R.L.
Dirección: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 60 B - CABA - Argentina
Teléfono: (011) 5252-5092
E-mail: dcarraturo@chemaimplantes.com.ar

Nombre genérico: Implantes ortopédicos - Varios

Marca: COVISION @

odelos:xxx

,

Implante no estéril

Producto médico de un solo uso.
Todos los implantes e instrumentales deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la
luz solar y extremos de temperatura.
No utilizar si el envase se encuentra dañado

Instrumental no estéril
Método de Esterilización:
Esterilización con vapor y desplazamiento por gravedad.
Esterilización con vapor y vacío previo.

Director Técnico: Dr. Daniel L. Carrio - Farmacéutico - MN 12269

AUTORIZADO POR LA A.N.MAT - PM - 2000-13

'ENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

NOTA IMPORTANTE: I
Los dispo'sitivos de fijación de la fractura se utilizarán tan sólo como una ayuda a la curación, no son
un sustítuto para el tejido normal intacto o para el hueso. La anatomía de los huesos humanos 1
presentan limitaciones con respecto al tamaño o el grosor de los tomillos o placas de barril y por lo "
tanto la resistencia de los implantes es limitada. Los dispositivos de fijación de la fractura están
disponibles en muchos estilos y tamaños y están hechos de varios tipos de metales utilizados en los
implantes quirúrgicos. El componente del material se proporciona en los implantes y etiquetas. Utilibe
sólo componentes hechos del mismo material. No mezclar díferentes metales o componentes de
diferentes fabricantes. Todos los dispositivos implantables están diseñados para un solo uso.

INDICACIONES ,
1. Fracturas intravasculares del cuello femoral. (Para fracturas subcapsulares altas, puede ser más
conveniente seleccionar una prótesis de fijación interna, para reducir el riesgo de necrosis o
seudoartrosis avascular de la cabeza femoral)
2. Fracturas trocantéricas o subtrocantéricas con las apropiadas precauciones adicionales
postoperatorias sobre la carga de peso.
3. Osteotomías para pacientes con enfermedades o deformidades de la cader
4. Artrodesis de cadera
5. Fracturas de hueso debido a traumas.

leI 1..(;Orrl
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PM-2000.13 Cherna Implantes S.R.L.lmplantes ortopédicos - Varios COVISION 7 7 8. 2. ~~'~~I;-<1'D'
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III) ..1
1. El aflojamiento, flexi6n, agrietamiento o fractura de los componentes del implante. ~\ ..~.':\.2.. ",.
2. La pérdida de la posición anatómica puede provocar una consolidación viciosa. ~;s."'1 "'~,
3. Pueden ocurrir discrepancias en la longitud de las piernas del paciente y cojera posterior. 98 PR0Q'
4. Daño a la epífisis femoral capital debido a un traumatismo durante la cirugla, o a una inadecuada
longitud de los tornillos de compresión y cables de guia.
5. Los instrumentos deben ser examinados por el desgaste o daños antes de la cirugía.
6. Aunque es raro, pueden ocurrir reacciones alérgicas.

CONTRAINDiCACIONES
1. Fractura del cuello del fémur. La epífisis de la cabeza femoral o epífisis del trocánter no deben ser
violados por el tornillo de compresión.
2. El hueso en la zona del trocánter y en el centro del cuello femoral es tan denso, y el área objetiva de
la cabeza del fémur es tan pequeña que son preferibles otras técnicas.
3. El tornillo de compresión de cadera pediátrica también está contraindicado en pacientes menores de
2 años o mayores de 6 años. t/'
°RECAUCIONES
. Tenga mucho cuidado en la manipulación y el almacenamiento de los componentes del implante. La

superficie de corte y el doblado de los componentes pueden causar tensiones internas que reducen
significativamente la fuerza y la resistencia a la fatiga. 1
2. Las instrucciones postoperatorias para los pacientes y la atención de enfermerla adecuada son
criticas. La carga de peso temprana aumenta considerablemente la carga del implante y aumenta el
riesgo de perder, doblar o romper el dispositivo. .
3. Los dispositivos COVISION no han sido evaluados por la seguridad y la compatibilidad en el entorno
de RM. Los dispositivos COVISION no han sido probados para el calentamiento o la migración en el
ambiente MR. I
4. La técnica quirúrgica es la información disponible a petición. El cirujano debe estar familiarizado con
los componentes, los instrumentos y la técnica quirúrgica antes de la cirugía

Los dispositivos de fijación de la fractura se utilizarán tan sólo como una ayuda a la curación, no son
un sustituto para el tejido normal intacto o para el hueso. La anatomía de los huesos humanos
presentan limitaciones con respecto al tamaño o el grosor de los tornillos o placas y por lo tanto la
resistencia de los implantes es limitada. Todos [os dispositivos implantables están diseñados para un
solo uso.

,Jara la el reprocesamiento de los componentes seguir las siguientes indicaciones:

ESTERILlZACION I RE-ESTERILlZACION.
Los implantes se suministran sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los
componentes deben ser limpiados antes de la esterilización de acuerdo con el proceso de limpieza
validado por el hospital o las instrucciones de los fabricantes de los equipos de limpieza acerca del
detergente químico que se requiere. Los componentes y dispositivos deben esterilizarse en autoclave
de vapor en un envoltorio de protección adecuado, después de la eliminación de todos los envases y
etiquetas originales. Proteger los dispositivos, en particular, el apareamiento de las superficies de
contacto con el metal u otros objetos duros que puedan dañar los productos. Los siguientes /
parámetros de proceso se recomiendan para estos dispositivos:
• Ciclo Prevaclo: 4 impulsos (máximo 2,8 bares y mínimos milibares 339 con un mínimo tiempo del
permanencia de 4 minutos a 132 OC a 135 OC), seguido por una purga de 1 minuto y por lo menos 15
minutos de secado al vacío a 339 milibares mlnimo I
• Ciclo Gravedad: 132 OC a 135 OC con un mínimo tiempo de permanencia a temperatura de 15
minutos, seguido por una purga de 1 minuto al menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares
mínimo j
COVISION no recomienda el uso de los ciclos de la gravedad de baja temperatura o esterilización'
instantánea sobre los implantes.

¿ADVERTENCIAS

~~



PM-2000-13 Cherna Implantes S.R.L. Implantes ortopédicos - Varios COVISION 7 7 8
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase I1I) C'
1. Este dispositivo no está aprobado para'su-fijación en los elementos posteriores (pedíclfTos) \ ...
columna cervical, torácica o lumbar. '1 "'~
2. La selección correcta de los componentes del dispositivo es extremadamente importante, el tip 9!f PRGO:
tamaño apropiado debe ser seleccionado para el paciente. Si no se utiliza los componentes más
grandes posibles o una posición inadecuada puede resultar en pérdida, flexión, agrietamiento o
fractura del dispositivo, de los huesos o de ambos. ,
3. Debido a las fuerzas musculares desequilibradas, las fracturas subtrocantéricas y osteotomías 1
colocan cargas extremas sobre los implantes. Precauciones adicionales y apoyos internos o externos
deben ser utilizado para mejorar la estabilidad de la fractura y para minimizar la carga la tensión -1
interna del implante. .
4. Las fracturas conminutas pertrocantéricas, subtrocantéricas y osteotomías aumentan las tensiones
en las placas de los huesos. La longitud de las placas se debe aumentar para proporcionar una fijaci6n
máxima. : I
5. Las roscas de los tornillos tirafondos implantados no deberán comprometer la linea de fractura. Las
roscas de los tornillos se deben fijar firmemente en el hueso y el tornillo debe ser suficientemente largo
para permitir un deslizamiento telescópico en el +caso de la reabsorción de la superficie de fractura. I
t:: No mezclar metales diferentes. Utilice sólo tornillos de acero inoxidable con un dispositivo de acero r/
.oxidable, y tornillos de TI-6AI-4V con dispositivos de Ti-6AI-4V.

ENVASADO Y ETIQUETADO
Los componentes del sistema sólo deben ser aceptados si se reciben por el hospital o el cirujano con
el empaquetado de la fábrica y la etiqueta intacta.

INFORMAbaN
En caso de cualquier incidente que ocurra con el dispositivo implantable, llame al teléfono que figura a
continuación.
Para más información, póngase en contacto con Servicio al Cliente

¡Tel: +44 (O,)190,9733737 Fax: +4444 (O,)190,9733757
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Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente NO: 1-47-3110-001026-15-8

I
El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicam.entos,

I
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición NO

..7..7....8'...3 y de acuerdo con lo solicitado por CHEMA IMPLANTES S.R!L., se

autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y productos de

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos

identifica torios característicos:

Nombre descriptivo: Implantes Ortopédicos Varios.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050-Placas, para Hu sos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COVISION

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Fracturas intracapsulares del cuello femoral, fracturas
I

trocantéricas o subtrocantericas con las apropiadas precauciones adicionales
¡

postoperatorias sobre la carga de peso, osteotomías para pacientes con

Ienfermedades o deformidades de la cadera, artrodesis de cadera, fracturas de

huesos debido a traumas.

Modelo/s:

TORNILLOS PARA PLACA DE BLOQUEO UNILOCK

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm (Titanio)

4



59.3501

(Titanio)

59.3502

(Titanio)

59.3503

(Titanio)

59.3504

(Titanio)

59.3505

(Titanio)

59.3506

11(Titanio)

59.3507

(Titanio)

59.3508

(Titanio)

59.3509

14(Titanio)

59.3510

(Titanio)

59.3511

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 6

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo UniJock 1,5 mm 7

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 8

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 9

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 10

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 12

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 13

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 15

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 16

.,

~ (~itaniO)
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59.3512

(Titanio)

59.3513

(Titanio)

59.3514

(Titanio)

59.3515

(Titanio)

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 18

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 20

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 22

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 1,5 mm 24

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 6 (Titanio) (amarillo)

59.0258 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 8

(Titanio) (Amarillo)

59.0260 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 10

(Titanio) (Amarillo)

59.0262 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 12

(Titanio) (Amarillo)

59.0264 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00

14(Titanio) (Amarillo)

59.0266 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 16

(Titanio) (Amarillo)

59.0268
I

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock :2,00

5



59.0270 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 20

(Titanio) (Amarillo)

59.0272 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 22

(Titanio) (Amarillo)

59.0274 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00

24(Titanio) (Amarillo)

59.0276 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 26

(Titanio) (Amarillo)

59.0278 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 28

(Titanio) (Amarillo)

59.0280 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 30

(Titanio) (Amarillo)

59.0282 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo UnHock 2,00 32

(Titanio) (Amarillo)

59.0284 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,00 34

(Titanio) (Amarillo)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm (Titanio) (Azul)

59.0208

59.0210

59.0212

59.0214

59.0216

W 59.0218

O't".

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 8 mm(Titanio) (Azul)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 10 mm (Titanio) (Azul)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 12 mm (Titanio) (Azul)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 14 mm (Titanio) (Azul)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 16 mm (Titanio) (Azul)

Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 18 mm (Titanio) (Azul)
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59.0220 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 20 mm (Titanio) (Azul)

59.0222 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 22 mm (Titanio) (Azul)

59.0224 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 24 mm (Titanio) (Azul)

59.0226 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 26 mm (Titanio) (Azul)

59.0228 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 28 mm (Titanio) (Azul)

59.0230 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 30 mm (Titanio) (Azul)

59.0232 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 32 mm (Titanio) (Azul)

59.0234 Clavija de bloqueo Unilock 2,0 mm 34 mm (Titanio) (Azul)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm (Titanio) (Verde)

6

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 12 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 14 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 10 mm (T¡~anio)

8 mm (Ti~anio)

I
Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 16 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 18 mm (Ti~anio)
I
I

59.0008

(Verde)

59.0010

(Verde)

59.0012

(Verde)

59.0014

(Verde)

59.0016

(Verde)

59.0018

(Verde)

~

f'
/\



59.0020

(Verde)

59.0022

(Verde)

59.0024

(Verde)

59.0026

(Verde)

59.0028

(Verde)

59.0030

(Verde)

59.0032

(Verde)

59.0034

(Verde)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 20 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 22 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 24 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 26 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 28 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 30 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 32 mm (Titanio)

Tornillo de cortical de bloqueo Unilock 2,5 mm 34 mm (Titanio)

Tornillo autorroscantede cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm (Titanio) (Violeta)

59.0310 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 10

(Titanio)(Violeta)

59.0312 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 12

(Titanio) (Violeta)

59.0314 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2J mm 14

1;:taniO) (ViOI:;
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59.0316 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 16

(Titanio) (Violeta)

(Titanio) (Violeta)

(Titanio) (Violeta)

59.0318

59.0320

59.0322

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7

59.0324

(Titanio) (Violeta)

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mrp 24

(Titanio) (Violeta)

(Titanio) (Violeta)

59.0326 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unllock 2,7 mm 26
I
I

59.0328 Tornillo autorroscante de cortIcal de bloqueo Unilock 2,7 mm 28

(Titanio) (Violeta)

59.0330 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 30

(Titanio) (Violeta)

59.4146

59.4147

59.4148

59.4149

59.4150

~

59.4152

f:/l.

Placa 95° DeS Unilock el orificios- 6 (Titanio)(Amarillo)

Plaea95° Des UniJoekel orifieios- 7 (Titanio)(Amarillo)

Plaea95° Des Uniloek el orifieios- 8 (Titanio)(Amarillo)

Plaea95° Des Uniloek el orifieios~ 9 (Titanio)(Amarillo)

Plaea95° Des Uniloek el orifieios- 10 (Titanio)(Amaril!o)

Plaea95° Des Uniloek el orifieios- 12 (Titanio)(Amarillo)

7



59.4154

59.4156

Placa 95° Des Unilock el orificios- 14 (Titanio)(Amarillo)

Placa 95° DeS Unilock el orificios- 16 (Titanio)(Amarillo)

Tirafondo Unilock (Titanio) (Violeta)

59.4001

59.4002

59.4003

59.4004

59.4005

59.4006

59.4007

59.4008

59.4009

59.4010

59.4011

59.4012

59.4013

59.4020

Tirafondo Unilock SOmrn (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 55mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 60mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 6Smm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 70mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 75mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock BOmm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 8Smm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 90mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 95mm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock lOOmm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock lOSmm (Titanio) (Violeta)

Tirafondo Unilock 110mm (Titanio) (Violeta)

Tornillo de compresión Unilock (Titanio)(Violeta)

Sistema para mano y pie

Mini placa para mano Unilock

59.5801 Mini placa recta para mano Unilock corta

59.5802 Mini placa recta para mano Unilock larga

1
59.5803 Mini placa T para mano Unilock estrecha

59.5804 Mini placa T para mano UniJock ancha

ro /{
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59.5805

59.5806

59.5807

59.5808

Mini placa Y para mano Unilock

Mini placa puente 2x2 para mano Unilock

Mini placa puente 3x2 para mano Unilock

Mini placa puente 4x2 para mano Unilock

Placa para mano Unilock

59.5821

59.5822

59.5823

59.5824

59.5825

59.5826

59.5827

Placa recta para mano Unilock corta

Placa recta para mano Unilock larga

Placa T para mano Unilock estrecha

Placa T para mano Unilock ancha

Placa Y para mano Unilock

Placa L para mano derecha Unilock

Placa L para mano izquierda Unilock

Placa para mano y pie Unilock

59.5841

59.5842

59.5843

59.5844

59.5845

59.5846

59.5847

-1P 59.5848G 59.5849

¿/é

Placa para mano y pie recta Unilock corta

Placa para mano y pie recta Unilock larga

Placa T para mano y pie Unilock

Placa L para mano y pie derecha Unilock

Placa L para mano y pie izquierda Unilock

Placa L para mano y pie oblicua derecha Unilock

Placa L para mano y pie oblicua izquierda Unilock

Placa H para mano y pie Unilock corta

Placa H para mano y pie Unilock larga

8



Set de instrumental para placa de bloqueo Unilock

90.0073

99.1300

99.1301

99.1302

99.1310

99.1331

99.1332

59.0332

Set de instrumental para placa de muñeca (aluminio)

Caja de instrumental para placa de muñeca

Bandeja para implante de placa de muñeca

Bandeja de tornillos

Guía de taladro de ángulo variable

Guía de taladro universal 2,5

Guía de taladro de bloqueo cónico de ángulo variable

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 32

(Titanio) (Violeta)

59.0334 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 34

(Titanio) (Violeta)

59.0336 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 36

(Titanio) (Violeta)

59.0338 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 38

(Titanio) (Violeta)

59.0340 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 40

(Titanio) (Violeta)

59.0345 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 45

(Titanio) (Violeta)

59.0350 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 2,7 mm 50

r~(Titanio) (Violeta)t ;~rnillo a::rscantede cortical de bloqueo Unilock3,5 mm (Titanio) (Azul)

,
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59.0410 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mml0

(Titanio) (Azul)

59.0412 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 rhm12,,
(Titanio) (Azul)

59.0414 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm14

(Titanio) (Azul)

59.0416 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm16

(Titanio) (Azul)

59.0418 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm18

(Titanio) (Azul)

59.0420 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S

,

I
rrm20

(Titanio) (Azul)

59.0422 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm22

(Titanio) (Azul)

59.0424 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm24

(Titanio) (Azul)

59.0426 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm26

(Titanio) (Azul)

59.0428 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm28

(Titanio) (Azul)

59.0430 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm30

(Titanio) (Azul)
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59.0432 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm32

(Titanio) (Azul)

59.0434 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm34

(Titanio) (Azul)

59.0436 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm36

(Titanio) (Azul)

59.0438 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm38

(Titanio) (Azul)

59.0440 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mm4D

(Titanio) (Azul)

59.0445 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 mm45

(Titanio) (Azul)

59.0448 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 mm48

(Titanio) (Azul)

59.0450 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,S mmSO

(Titanio) (Azul)

59.0452 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 52

(Titanio) (Azul)

59.0455 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 55

(Titanio) (Azul)

59.0458 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 58

(Titanio) (Azul)
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59.0460 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 60

(Titanio) (Azul)

59.0462 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 62

(Titanio) (Azul)

59.0465 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 65

(Titanio) (Azul)

59.0470 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 70

(Titanio) (Azul)

59.0475 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 75

(Titanio) (Azul)

59.0480 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 80

(Titanio) (Azul)

59.0485 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 m~ 85

(Titanio) (Azul)

59.0490 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 90

(Titanio) (Azul)

(Titanio) (Azul)

Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

59.3110 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de

3,5 mm

!
bloqueo

Unilock3,5 mmlO (Titanio) (Azul)

59.3112 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de blo~ueo

~ ;:IOCk3,5 mm12 (Titanio) (Azul)

. ~ 10



59.3114 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm14 (Titanio) (Azul)

59.3116 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm16 (Titanio) (Azul)

59.3118 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm18 (Titanio) (Azul)

59.3120 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,S mm20 (Titanio) (Azul)

59.3122 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,S mm22 (Titanio) (Azul)

59.3124 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,S mm24 (Titanio) (Azul)

59.3126 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm26 (Titanio) (Azul)

59.3128 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm28 (Titanio) (Azul)

59.3130 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm30 (Titanio) (Azul)

59.3132 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm32 (Titanio) (Azul)

59.3134 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

,
Unilock3,5 mm34 (Titanio) (Azul)

t' /(
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59.3136 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock3,5 mm36 (Titanio) (Azul) I59.3138 Tornillo autoperforante de cortical deautorroscante bloqueo

Unilock3,5 mm38 (Titanio) (Azul)

Jqueo59.3140 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de
i

Unilock3,5 mm40 (Titanio) (Azul)

59.3145 Tornillo autoperforante de cortical de
Iautorroscante bloqueo
I

Unilock3,5 mm45 (Titanio) (Azul) I,
i

59.3148 Tornillo autorroscan te autoperforante de cortical de bl6queo

Jqueo

Unilock3,5 mm48 (Titanio) (Azul)

59.3150 Tornillo autorroscan te autoperforante de cortical de

UniJock3,5 mm50 (Titanio) (Azul)

59.3152 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo U~i1ock

3,5 mm 52 (Titanio) (Azul)

59.3155 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock,
1

3,5 mm 55 (Titanio) (Azul) I
1

59.3158 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 58 (Titanio) (Azul)

59.3160 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 60 (Titanio) (Azul)

59.3162 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock-1£;~"'W""")(_" "



59.3165 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 65 (Titanio) (Azul)

59.3170 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 70 (Titanio) (Azul)

59.3175 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 75 (Titanio) (Azul)

59.3180 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 80 (Titanio) (Azul)

59.3185 Tornillo au85torroscante autoperforante de cortical de bloqueo

Unilock 3,5 mm 85 (Titanio) (Azul)

59.3190 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

3,5 mm 90 (Titanio) (Azul)

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo Unilock 3,5 mm

(Titanio) (Azul)

59.0510 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 10

59.0512 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 12

59.0514 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 14

59.0516 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

11~i10Ck 3,::; (Titanio) (Azul) 16
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59.0518 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 18

59.0520 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3/5 mm (Titanio) (Azul) 20

59.0522 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 22

59.0524 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 24

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 26

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 28

59.0526

59.0528

59.0530

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 30

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 32

59.0532 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

!,,
59.0534 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 34

59.0536 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

12

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 36

59.0538 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

~

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 38

f"n



59.0540 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 40

59.0542 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 42

59.0545 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 45

59.0550 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 50

59.0555 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 55

59.0560 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 60

59.0565 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul) 65

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo Unilock 5 mm

(Titanio) (Verde)

59.0714 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 14

59.0716 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 16

tO ::.0718 Tornillo autorroseante

'V.iloek 5 mm (Titanio) (Verde) 18

r'1.

rosca completa de esponjosa de bloqueo
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59.0720 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 20

I
Tornillo completa de de59.0722 autorroscante rosca esponjosa bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 22

59.0724 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 24 I
I

59.0726 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 26

59.0728 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 28

Jueo59.0730 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 30 I
59.0732 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

,
Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 32 I
59.0734 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de

blOr
eo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 34

59.0736 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 36

59.0738 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 38

59.0740 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo-1!~k 5 mm (Titanio) (Verde) 40 13



59.0742 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 42

59.0744 Tornillo autarroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 44

59.0746 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 46

59.0748 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 48

59.0750 Tornillo a uta rrasca nte rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 50

59.0755 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 55

59.0760 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unitock 5 mm (Titanio) (Verde) 60

59.0765 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 65

59.0770 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 70

59.0775 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 75

~ 59.0780 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 80

1[' c---r
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59.0785 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 85

59.0790 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de blóqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 90

59.0795 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock S mm (Titanio) (Verde) 95

59.0800 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 100

59.0805 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 105

59.0810 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 110

59.0815 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa de bloqueo

59.0914

(Titanio) (Verde)

Unilock 5 mm (Titanio) (Verde) 120

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm (Titanio) (Verde): ,
1

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 14
I,

59.0916 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 16

(Titanio) (Verde)

59.0918 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 18

(Titanio) (Verde)

14



59.0920 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 20

(Titanio) (Verde)

59.0922 Tornillo autorroscalJte de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 22

(Titanio) (Verde)

59.0924 Tornillo autorros,cante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 24

(Titanio) (Verde)

59.0926 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 26

(Titanio) (Verde)

59.0928 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 28

(Titanio) (Verde)

59.0930 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 30

(Titan io) (Verde)

59.0932 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 32

(Titan io) (Verde)

59.0934 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock S mm 34

(Titanio) (Verde)

59.0936 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unllock 5 mm 36

(Titanio) (Verde)

59.0938 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 38

(Titanio) (Verde)

59.0940 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 40

12taniO) (ve:;
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59.0942 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 42

(Titanio) (Verde)

59.0944 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 44

(Titanio) (Verde)

59.0946 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 46

(Titanio) (Verde)

59.0948 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 48

(Titanio) (Verde)

59.0950 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 50

(Titanio) (Verde)

59.0955 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 55

(Titanio) (Verde)

59.0960 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 60

(Titanio) (Verde)

59.0965 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 65

(Titanio) (Verde)

59.0970 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 70

(Titanio) (Verde)

59.0975 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 75

(Titanio) (Verde)

59.0980 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 80
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59.0985 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 85

(Titanio) (Verde)

59.0990 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 90

(Titanio) (Verde)

Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock 5 mm 90

(Titanio) (Verde)

59.3214 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 14 (Titanio) (Verde)

59.3216 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 16 (Titanio) (Verde)

59.3218 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 18 (Titanio) (Verde)

59.3220 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 20 (Titanio) (Verde)

59.3222 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 22 (Titanio) (Verde)

59.3224 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 24 (Titanio) (Verde)

59.3226 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 26 (Titanio) (Verde)

1
59.3228 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 28 (Titanio) (Verde)

;?"' r1
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59.323 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 30 (Titanio) (Verde) I
59.3232 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unijock

5 mm 32 (Titanio) (Verde)

59.3234 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 34 (Titanio) (Verde) 1
59.3236 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 36 (Titanio) (Verde)

59.3238 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 38 (Titanio) (Verde) 1
59.3240 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unllock

5 mm 40 (Titanio) (Verde)

59.3242 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unllock

5 mm 42 (Titanio) (Verde) 1
59.3244 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 44 (Titanio) (Verde) 1
59.3246 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Uni ock

5 mm 46 (Titanio) (Verde)

59.3248 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Uni ock

5 mm 48 (Titanio) (Verde)

59.3250 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unil.ock
;

-t 5 mm 50 (Titanio) (Verde)

.;;
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59.3255 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 55 (Titanio) (Verde)

59.3260 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 60 (Titanio) (Verde)

59.3265 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 65 (Titanio) (Verde)

59.3270 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 70 (Titanio) (Verde)

59.3275 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 75 (Titanio) (Verde)

59.3280 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unl10ck

5 mm 80 (Titanio) (Verde)

59.3285 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 85 (Titanio) (Verde)

59.3290 Tornillo autorroscante autoperforante de cortical de bloqueo Unilock

5 mm 90 (Titanio) (Verde)

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de bloqueo Unilock

6,5 mm (Titanio) (Amarillo)

59.3325 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 25 (Titanio) (Amarillo)

59.3330 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

~;Ioqueo u::;6,5 mm 30 (Titanio) (Amarillo)
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59.3335
I

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjod de

bloqueo Unilock 6,5 mm 35 (Titanio) (Amarillo)

59.3340 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 40 (Titanio) (Amarillo)

59.3345 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 45 (Titanio) (Amarillo)

59.3350 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa, de

bloqueo Unilock 6,5 mm 50 (Titanio) (Amarillo)

59.3355 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

esponioJ

bloqueo Unilock 6,5 mm 55 (Titanio) (Amarillo)

59.3360 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de de

bloqueo Unllock 6,5 mm 60 (Titanio) (Amarillo)

59.3365 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 65 (Titanio) (Amarillo)

59.3370 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 70 (Titanio) (Amarillo)

59.3375 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 75 (Titanio) (Amarlllo)

59.3380 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 80 (Titanio) (Amarillo)

59.3385 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 85 (Titanio) (Amarillo)-¿
17



59.3390 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 90 (Titanio) (Amarillo)

59.3395 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 95 (Titanio) (Amarillo)

59.3300 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de
bloqueo Unilock 6,5 mm 100 (Titanio) (Amarillo)

59.3305 Tornillo auto rrasca nte autoperforante canulado de esponjosa de
bloqueo Unilock 6,5 mm 105 (Titanio) (Amarillo)

59.3310 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de

bloqueo Unilock 6,5 mm 110 (Titanio) (Amarillo)

59.3315 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de
bloqueo Unilock 6,5 mm 115 (Titanio) (Amarillo)

59.3320 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de esponjosa de
bloqueo Unilock 6,5 mm 120 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock 7,3 mm

(Titanio)

59.3401 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 25 (Titanio)

59.3402 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 30 (Titanio)

59.3403 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock



59.3404

I
1
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Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo U~iIOCk

7,3 mm 40 (Titanio)

59.3405 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo JilOCk

7,3 mm 45 (Titanio)

59.3406 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 50 (Titanio)

59.3407 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Un.i1ock

7,3 mm 55 (Titanio)

59.3408 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Un lock

7,3 mm 60 (Titanio)

59.3409 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Un lock

7,3 mm 65 (Titanio)

59.3410 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unllock

7,3 mm 70 (Titanio)

7,3 mm 80 (Titanio)

7,3 mm 75 (Titanio)

59.3411

59.3412

59.3413

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo

Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo

Unilock

I
uniloCk

I
Unilock

7,3 mm 85 (Titanio)

7,3 mm 90 (Titanio)

59.3414 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo

18
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59.3415 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 95 (Titanio)

59,3416 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 100 (Titanio)

59.3417 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 105 (Titanio)

59.3418 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 110 (Titanio)

59.3419 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 115 (Titanio)

59.3420 Tornillo autorroscante autoperforante canulado de bloqueo Unilock

7,3 mm 120 (Titanio)

Espaciador de bloqueo Unilock (Titanio)

59.0691 Espaciador de bloqueo Unilock (Titanio)(Azul) 3,5, mm diám.

59.0692 Espaciador de bloqueo Unilock (Titanio)(Verde) 5 mm diám.

59.0693 Cable con botón de bloqueo Unilock (Titanio)(Azul) 3,5, mm diám.

59.0694 Cable con botón de bloqueo Unilock (Titanio)(Verde) 5 mm diám.

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm (Titanio)

59.3521 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 6 (Titanio)

59.3522 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 7 (Titanio)

59.3523 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 8 (Titanio)

59.3524 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 9 (Titanio)

59.3525 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 10 (Titanio)
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59.3526

59.3527

59.3528

59.3529

59.3530

59.3531

59.3532

59.3533

59.3534

59.3535

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 11 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 12 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 13 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 14 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 15 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 16 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 18 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 20 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 22 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 1,5 mm 24 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm (Titanio)

59.3541

(Amarillo)

59.3542

(Amarillo)

59.3543

(Amarillo)

59.3544

(Amarillo)

59.3545

(Amarillo)

e
/7

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 8 (Titanio)

I
Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 10 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 12 (Titanio)

I
Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 14 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 16 (Titanio),

19



59.3546 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 18 (Titanio)

(Amarillo)

59.3547 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 20 (Titanio)

(Amarillo)

59.3548 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 22 (Titanio)

(Amarillo)

59.3549 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 24 (Titanio)

(Amarillo)

59.3550 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2~0 mm 26 (Titanio)

(Amarillo)

59.3551 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 28 (Titanio)

(Amarillo)

59.3552 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2/0 mm 30 (Titanio)

(Amarillo)

59.3553 Tornillo de cortical autorroscante Unllock 2,0 mm 32 (Titanio)

(Amarillo)

59.3554 Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,0 mm 34 (Titanio)

(Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm (Titanio) (Amarillo)

59.0108 Tornillo de cortical Unilock 2/5 mm 8 (Titanio) (Amarillo)

59.0110 Tornillo de cortical Unilock 2/5 mm 10 (Titanio) (Amarillo)

59.0112 Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 12 (Titanio) (Amarillo)

59.0114 Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 14 (Titanio) (Amarillo)
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59.0116

59.0118

59.0120

59.0122

59.0124

59.0126

59.0128

59.0130

59.0132

59.0134

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 16 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 18 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 20 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 22 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical UnHock2,5 mm 24 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 26 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unllock 2,5 mm 28 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 30 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 32 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,5 mm 34 (Titanio) (Amarillo)

Tornillo de cortical Unilock 2,7 mm (Titanio) (Violeta)

59.2010

(Violeta)

59.2012

(Violeta)

59.2014

(Violeta)

59.2016

(Violeta)

59.2018

,
Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 10 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 12 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 14 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 16 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 18 (Titanio)

(Violeta)
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59.2020

(Violeta)

59.2022

(Violeta)

59.2024

(Violeta)

59.2026

(Violeta)

59.2028

(Violeta)

59.2030

(Violeta)

59.2032

(Violeta)

59.2034

(Violeta)

59.2036

(Violeta)

59.2038

(Violeta)

59.2040

(Violeta)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 20 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unllock 2,7 mm 22 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 24 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 26 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 28 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 30 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 32 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 34 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 36 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 38 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 40 (Titanio)
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59.2045

(Violeta)

59.2050

(Violeta)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 45 (Titanio)

Tornillo de cortical autorroscante Unilock 2,7 mm 50 (Titanio)

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm (Titanio) (Azul)

59.2110 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 10

(Titanio) (Azul)

59.2112 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 12

(Titanio) (Azul)

59.2114 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 14

(Titanio) (Azul)

59.2116 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 16

(Titanio) (Azul)

59.2118 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 18

(Titanio) (Azul)

59.2120 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 20

(Titanio) (Azul)

59.2122 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 22

(Titanio) (Azul)

59.2124 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 24

~

(Titanio) (Azul)r:
/{
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59.2126 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 26

(Titanio) (Azul)

59.2128 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 28

(Titanio) (Azul)

59.2130 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 30

(Titanio) (Azul)

59.2132 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 32

(Titanio) (Azul)

59.2134 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 34

(Titanio) (Azul)

59.2136 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 36

(Titanio) (Azul)

59.2138 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 38

(Titanio) (Azul)

59.2140 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 40

(Titanio) (Azul)

59.2142 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 mm 42

(Titanio) (Azul)

59.2145 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 mm 45

(Titanio) (Azul)

59.2150 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock3,5 mm SO

(Titanio) (Azul)

~£. /(
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59.2155 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mlil 55

(Titanio) (Azul)

59.2160 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 60

(Titanio) (Azul)

59.2165 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 65

(Titanio) (Azul)

59.2170 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 70

(Titanio) (Azul)

59.2175 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3/5 mm 75

(Titanio) (Azul)

59.2180

,
Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3/5 m~ 80

(Titanio) (Azul)

59.2185 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 85

(Titanio) (Azul)

59.2190 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 3,5 mm 90

(Titanio) (Azul)

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm (Titanio) (Verde)

59.2210
,

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4/5 mm 10

(Titanio) (Verde)

59.2212 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 12

(Titanio) (Verde)
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59.2214 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 14

(Titanio) (Verde)

59.2216 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 16

(Titanio) (Verde)

59.2218 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 18

(Titanio) (Verde)

59.2220 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 20

(Titanio) (Verde)

59.2222 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4/5 mm 22

(Titanio) (Verde)

59.2224 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 24

(Titanio) (Verde)

59.2226 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 26

(Titanio) (Verde)

59.2228 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 28

(Titanio) (Verde)

59.2230 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 30

(Titanio) (Verde)

59.2232 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 32

(Titanio) (Verde)

59.2234 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 34

(Titanio) (Verde)
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59.2236 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 36

(Titanio) (Verde)

59.2238 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 38

(Titanio) (Verde)

59.2240 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 40

(Titanio) (Verde)

59.2242 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 42

(Titanio) (Verde)

59.2244 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 44

(Titanio) (Verde)

(Titanio) (Verde)

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,559.2246

59.2248

mr6
Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 48

•
(Titanio) (Verde)

59.2250 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 50

(Titanio) (Verde)

(Titanio) (Verde)

59.2252

59.2254

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5

Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5

(Titanio) (Verde)

59.2256 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 56

(Titanio) (Verde)
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59.2258 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 58

(Titanio) (Verde)

59.2260 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 60

(Titanio) (Verde)

59.2265 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 65

(Titanio) (Verde)

59.2270 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 70

(Titan io) (Verde)

59.2275 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 75

(Titanio) (Verde)

59.2280 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 80

(Titanio) (Verde)

59.2285 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 85

(Titanio) (Verde)

59.2290 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 90

(Titanio) (Verde)

59.2295 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 95

(Titanio) (Verde)

59.2300 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 100

(Titanio) (Verde)

59.2305 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 105

(Titanio) (Verde)

¿ --1
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59.2310 Tornillo autorroscante de cortical de bloqueo Unilock 4,5 mm 110

(Titanio) (Verde)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock (Titanio) (Violeta)

59.2325

59.2330

59.2335

59.2340

59.2345

59.2350

59.2355

59.2360

59.2365

59.2370

59.2375

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 25 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 30 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 35 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 40 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 45 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 50 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorrascante Unilock 55 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 60 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 65 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 70 (Titanio) (Violeta)

Tornillo maleolar autorroscante Unilock 75 (Titanio) (Violeta)

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm (Titanio)

(Azul)

59.2410 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

10 (Titanio) (Azul)

59.2412 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

12 (Titanio) (Azul)

59.2414 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

.~

14 (Titanio) (Azul)
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59.2416 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

16 (Titanio) (Azul)

59.2418 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

18 (Titanio) (Azul)

59.2420 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

20 (Titanio) (Azul)

59.2422 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

22 (Titanio) (Azul)

59.2424 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

24 (Titanio) (Azul)

59.2426 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

26 (Titanio) (Azul)

59.2428 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

28 (Titanio) (Azul)

59.2430 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

30 (Titanio) (Azul)

59.2432 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

32 (Titanio) (Azul)

59.2434 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

34 (Titanio) (Azul)

59.2436 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

36 (Titanio) (Azul)
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59.2438 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

38 (Titanio) (Azul)

59.2440 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

40 (Titanio) (Azul)

59.2442 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

42 (Titanio) (Azul)

59.2445 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3/5 mm

45 (Titanio) (Azul)

59.2450 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,S mm

50 (Titanio) (Azul)

59.2455
I

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,~, mm

55 (Titanio) (Azul)

59.2460 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

60 (Titanio) (Azul)

59.2465 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3/5 mm

65 (Titanio) (Azul)

59.2470 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

70 (Titanio) (Azul)

59,2475 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5'1" mm

75 (Titanio) (Azul) ,

80 (Titanio) (Azul)

59.2480 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm
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59.2485 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

85 (Titanio) (Azul)

59.2490 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 3,5 mm

90 (Titanio) (Azul)

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4/0 mm (Titanio)

59.2510

10 (Titanio)

59.2512

12 (Titanio)

59.2514

14 (Titanio)

59.2516

16 (Titanio)

59.2518

18 (Titanio)

59.2520

20 (Titanio)

59.2522

22 (Titanio)

59.2524

24 (Titanio)

59.2526

26 (Titanio)

¿

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4/0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm
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59.2528

28 (Titanio)

59.2530

30 (Titanio)

59.2532

32 (Titanio)

59.2534

34 (Titanio)

59.2536

36 (Titanio)

59.2538

38 (Titanio)

59.2540

40 (Titanio)

59.2545

45 (Titanio)

59.2550

50 (Titanio)

59.2555

55 (Titanio)

59.2560

60 (Titanio)

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,01mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa UniJock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa UniJock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm
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59.2565

65 (Titanio)

59.2570

70 (Titanio)

59.2575

75 (Titanio)

59.2580

80 (Titanio)

59.2585

85 (Titanio)

59.2590

90 (Titanio)

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 4,0 mm

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm (Titanio)

59.2616

(Titanio)

59.2618

(Titanio)

59.2620

(Titanio)

59.2622

(Titanio)

59.2624

~ (Titanio)

l'¿'

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 16

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 18

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 20

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 22

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 24
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59.2626

(Titanio)

59.2628

(Titanio)

59.2630

(Titanio)

59.2632

(Titanio)

59.2634

(Titanio)

59.2636

(Titanio)

59.2638

(Titanio)

59.2640

(Titanio)

59.2645

(Titanio)

59.2650

(Titanio)

59.2655

(Titanio)

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 26

Tornilio autorroseante rosca parcial de esponjosa Uniloek 4,0 mi 28

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 30

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 32

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 34

Tornilio autorroseante rosca parcial de esponjosa Uniloek 4,0 ml36

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 38

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mlill 40

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mr 45

I
Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 50

•

i
Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 55
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59.2660

(Titanio)

59.2665

(Titanio)

59.2670

(Titanio)

59.2675

(Titanio)

59.2680

(Titanio)

59.2685

(Titanio)

59.2690

(Titanio)

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 60

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unl10ck 4,0 mm 65

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 70

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 75

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 80

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Uniloek 4,0 mm 85

Tornillo autorroscante rosca parcial de esponjosa Unilock 4,0 mm 90

Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm (Titanio)

(Verde)

59.2714 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

14 (Titanio) (Verde)

59.2716 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

16 (Titanio) (Verde)

59.2718 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

lQ 18 (Titanio) (Verde)

G¿ ~
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59.2720 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock Si mm

20 (Titanio) (Verde)

Unilock J mm59.2722 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa

22 (Titanio) (Verde)

59.2724 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5".mm

24 (Titanio) (Verde)

59.2726 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

26 (Titanio) (Verde)

59.2728 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

28 (Titanio) (Verde)

59.2730 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

30 (Titanio) (Verde)

59.2732 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

32 (Titanio) (Verde)

59.2734 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

34 (Titanio) (Verde)

59.2736 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

36 (Titanio) (Verde)

59.2738 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

38 (Titanio) (Verde)

59.2740 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa UniJock 5 mm

40 (Titanio) (Verde)
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59.2742 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa UnHock 5 mm

42 (Titanio) (Verde)

59.2744 Tornillo autorr05cante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

44 (Titanio) (Verde)

59.2746 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

46 (Titanio) (Verde)

59.2748 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

48 (Titanio) (Verde)

59.2750 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

50 (Titanio) (Verde)

59.2755 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

55 (Titanio) (Verde)

59.2760 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

60 (Titanio) (Verde)

59.2765 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

65 (Titanio) (Verde)

59.2770 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

70 (Titanio) (Verde)

59.2775 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

75 (Titanio) (Verde)

59.2780 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock S mm

80 (Titanio) (Verde)
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59.2785 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

85 (Titanio) (Verde)

59.2790 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

90 (Titanio) (Verde)

59.2795 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock

,
i

5 mm

95 (Titanio) (Verde)

59.2796 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

100 (Titanio) (Verde)

59.2797 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock 5 mm

105 (Titanio) (Verde)

59.2798 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unilock Si mm

110 (Titanio) (Verde)

59.2799 Tornillo autorroscante rosca completa de esponjosa Unitock 5 mm

120 (Titanio) (Verde)

Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

(Amarillo)

59.2825 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

25 (Titanio) (Amarillo)

59.2830 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

30 (Titanio) (Amarillo)

59.2835
i

Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

35 (Titanio) (Amarillo)
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59.2840 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

40 (Titanio) (Amarillo)

59.2845 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

45 (Titanio) (Amarillo)

59.2850 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

SO (Titanio) (Amarillo)

59.2855 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

55 (Titanio) (Amarillo)

59.2860 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

60 (Titanio) (Amarillo)

59.2865 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

65 (Titanio) (Amarillo)

59.2870 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

70 (Titanio) (Amarillo)

59.2875 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

75 (Titanio) (Amarillo)

59.2880 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

80 (Titanio) (Amarillo)

59.2885 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

85 (Titanio) (Amarillo)

59.2890 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

90 (Titanio) (Amarillo)
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59.2895
I

Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

95 (Titanio) (Amarillo)

59.2800 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

100 (Titanio) (Amarillo)

59.2805 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

105 (Titanio) (Amarillo)

110 (Titanio) (Amarillo)

59.2810

59.2815

Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

115 (Titanio) (Amarillo)

59,2820 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 16 mm

120 (Titanio) (Amarillo) l
Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm (Tlt njo)

(Amarillo)

59.2945 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32. mm

45 (Titanio) (Amarillo)

59.2950 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32; mm

50 (Titanio) (Amarillo)

59.2955 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

55 (Titanio) (Amarillo)

59.2960 'Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

60 (Titanio) (Amarillo)
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59.2965 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

65 (Titanio) (Amarillo)

59.2970 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

70 (Titanio) (Amarillo)

59.2975 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 5,5 mm 32 mm

75 (Titanio) (Amarillo)

59.2980 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

80 (Titanio) (Amarillo)

59.2985 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

85 (Titanio) (Amarillo)

59.2990 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

90 (Titanio) (Amarillo)

59.2995 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

95 (Titanio) (Amarillo)

59.2900 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

100 (Titanio) (Amarillo)

59.2905 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 5,5 mm 32 mm

105 (Titanio) (Amarillo)

59.2910 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

110 (Titanio) (Amarillo)

59.2915 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6/5 mm 32 mm

~

115 (Titanio) (Amarillo)

£' /'(
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59.2920 Tornillo roscado autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm 32 mm

120 (Titanio) (Amarillo) I
Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm (Tit~nio)

(Amarillo)

59.3045 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5' mm

45 (Titanio) (Amarillo)

50 (Titanio) (Amarillo)

59.3050

59.3055

Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa

Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa

Unilock 6'1 mm

I
Unilock 6,5' mm

55 (Titanio) (Amarillo)

59.3060 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa UniJock 6,5 mm

60 (Titanio) (Amarillo)

59.3065 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

65 (Titanio) (Amarillo)

59.3070 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

70 (Titanio) (Amarillo)

59.3075 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

75 (Titanio) (Amarillo)

59.3080 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

80 (Titanio) (Amarillo)

59.3085 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

85 (Titanio) (Amarillo)

[
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59.3090 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

90 (Titanio) (Amarillo)

59.3095 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

95 (Titanio) (Amarillo)

59.3000 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

100 (Titanio) (Amarillo)

59.3005 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

105 (Titanio) (Amarillo)

59.3010 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

110 (Titanio) (Amarillo)

59.3015 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

115 (Titanio) (Amarillo)

59.3020 Tornillo rosca completa autorroscante de esponjosa Unilock 6,5 mm

120 (Titanio) (Amarillo)

Placa de bloqueo Unilock

Placa volar para radio Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5002

59.5012

59.5003

59.5013

59.5004

59.5014

Placa volar para radio Unilock STD 2H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STD 2H D (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 3H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 3H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 4H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 4H O (Titanio) (Amarillo)

~ 59.5005 Placa volar para radio Unilock STO 5H 1 (Titanio) (Amarillo)

~£ ~
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59.5015

59.5016

59.5017

59.5018

59.5019

59.5022

59.5032

59.5023

59.5033

59.5024

59.5034

59.5025

59.5035

59.5036

59.5037

59.5038

59.5039

59.5042

59.5052

59.5043

59.5053

~

59.5044

[
/(

Placa volar para radio Unilock STO SH O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 7H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO 7H O (Titanio) (Amarillo)

Placa vol~r para radio Unilock STO llH 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock STO llH D (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 2H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 2H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 3H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 3H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 4H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 4H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW SH 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW SH O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 7H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW 7H D (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW llH 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock NRW llH O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WO 2H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WO 2H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WO 3H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WO 3H O (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WO 4H 1 (Titanio) (Amarillo)
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59.5054

59.5045

59.5055

59.5056

59.5057

59.5058

59.5059

Placa volar para radio Unilock WD 4H D (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WD SH 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WD SH D (Titanio) (Amarillo)

•
Placa volar para radio Unilock WD 7H 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WD 7H D (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WD llH 1 (Titanio) (Amarillo)

Placa volar para radio Unilock WD llH D (Titanio) (Amarillo)

Placa dorsal para radio Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5006

59.5007

59.5008

Placa recta distal para radio Unilock 6H (Titanio) (Amarillo)

Placa L distal para radio 1. Unilock 4H (Titanio) (Amarillo)

Placa L distal para radio D. Unilock 4H (Titanio) (Amarillo)

Placa para húmero proximal Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5100

(Amarillo)

59.5101

(Amarillo)

59.5102

(Amarillo)

59.5103

(Amarillo)

59.5104

(Amarillo)

¿

Placa para húmero proximal Unilock el orificios - 3 (Titanio)

Placa para húmero proximal Unilock el orificios - 5 (Titanio)

Placa para húmero proximal Unilock el orificios - 6 (Titanio)

Placa para húmero proximal Unilock el orificios - 7 (Titanio)

Placa para húmero proximal Unilock el orificios - 8 (Titanio)
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59.5105

(Amarillo)

59.5106

(Amarillo)

59.5107

(Amarillo)

Placa para húmero proximal Uniloek el orificios - 9 (Titanio)

Placa para húmero proximal Uniloek e/ orificios - 12 (Tit~nio)

Placa para húmero proximal Uniloek e/ orificios - 15 (Titanio)

Placa Le Tubular 1/3 Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5110

59.5111

59.5112

59.5113

59.5114

59.5115

59.5116

59.5117

59.5118

Placa Tubular 1/3 Uniloek el orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

PlacaTubular 1/3 Uniloek el orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

PlacaTubular 1/3 Uniloek el orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

PlacaTubular 1/3 Uniloek el orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

PlacaTubular 1/3 Uniloek el orificios - 7(Titanio) (Amarillo)

Placa Tubular 1/3 Uniloek el orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa Tubular 1/3 Uniloek el orificios - 9 (Titanio) (Amarillo)

Placa Tubular 1/3 Uniloek el orificios - 10 (Titanio) (Amarillo)

PlacaTubular 1/3 Uniloek el orificios - 12 (Titanio) (Amarillo)

Placa para pequeños fragmentos Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5120

(Amarillo)

59.5121

(Amarillo)

Placa para pequeños fragmentos Uniloek el orificios - 4 (Titanio)
I

Placa para pequeños fragmentos Uniloek el orificios - 5 (Titanio)
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59.5122 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 6 (Titanio)

(Amarillo)

59.5123 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 7 (Titanio)

(Amarillo)

59.5124 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 8 (Titanio)

(Amarillo)

59.5125 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 9 (Titanio)

(Amarillo)

59.5126 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 10 (Titanio)

(Amarillo)

59.5127 Placa para pequeños fragmentos Unilock el orificios - 12 (Titanio)

(Amarillo)

Placa estrecha Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5130

59.5131

59.5132

59.5133

59.5134

59.5135

59.5136

59.5137

59.5138

Placa estrecha Unilock el orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Unilock el orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Unilock el orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Unilock el orificios - 7 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Unilock cl orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Uniloek el orificios - 9 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Uniloek cl orificios - 10 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Uniloek el orificios - 11 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Uniloek el orificios - 12 (Titanio) (Amarillo)

Placa estrecha Uniloek el orificios - 14 (Titanio) (Amarillo)~ 59.5139

62 é1
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59.5140 Placa estrecha Unilock el orificios - 16 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5149

59.5150

59.5151

59.5152

59.5153

59.5154

59.5155

59.5156

59.5157

59.5158

59.5159

59.5160

59.5161

59.5162

Placa ancha Unilock el orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 7 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock el orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock cl orificios - 9 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 10 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock cl orificios - 11 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock cl orificios - 12 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock cl orificios - 13 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 14 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Unilock el orificios - 15 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 16 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek el orificios - 17 (Titanio) (Amarillo)

Placa ancha Uniloek cl orificios - 18 (Titanio) (Amarillo)

Placa lateral proximal de fémur Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5170 Placa lateral proximal de fémur Uniloek izquierda el orifieiosl- 5
,

(Titanio) (Amarillo)

59.5171 Placa lateral proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 7

(Titanio) (Amarillo)
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59.5172 Placa lateral proximal de fémur Unilock izquierda el orificios ~ 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5173 Placa lateral proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 11

(Titanio) (Amarillo)

59.5174 Placa lateral proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 13

(Titan io) (Ama rillo)

59.5175 Placa lateral proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5176 Placa lateral proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 7

(Titanio) (Amarillo)

59.5177 Placa lateral proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5178 Placa lateral proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 11

Placa proximal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 2 (Titanio)

(Titanio) (Amarillo)

59.5179 Placa lateral proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 13

(Titanio) (Amarillo)

Placaproximal de fémur Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5630

(Amarillo)

59.5631 Placa proximal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 4 (Titanio)

(Amarillo)

59.5632 Placa proximal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 6 (Titanio)
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Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 10 (Tit~nio)

Placa proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 10 (Tit.anio)

Placa proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 14 (Titanio)

Placa proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 16 (Titanio)

i
(Tit~nio)

I,

(Titanio)

I,
,

I
(Titrnio)

35

Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 12

Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 2 (Titanio)

Placa proximal de fémur Uniloek derecha el onfieios - 4 (TJniO)

Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 6 (Titanio)

Placa proximal de fémur Uniloek derecha el orificios - 8 (TitlniOJ

Placa proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 8

Placa proximal de fémur Unilock izquierda el orificios - 12

59.5633

(Amarillo)

59.5634

(Amarillo)

59.5635

(Amarillo)

59.5636

(Amarillo)

59.5637

(Amarillo)

59.5638

(Amarillo)

59.5639

(Amarillo)

59.5640

(Amarillo)

59.5641

(Amarillo)

59.5642

(Amarilio)

59.5643

(Amarillo)

i £/1



59.5644

(Amarillo)

59.5645

Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 14 (Titanio)

Placa proximal de fémur Unilock derecha el orificios - 16 (Titanio)

(Amarillo)

Placa lateral distal de tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5180 Placa lateral distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 2 (Titanio)

(Amarillo)

59.5181

(Amarillo)

59.5182

(Amarillo)

59.5218

(Amarillo)

59.5219

(Amarillo)

59.5263

(Amarillo)

59.5264

Placa lateral distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 4 (Titanio)

Placa lateral distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 6 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock derecha el orificios - 8 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock derecha el orificios - 10 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock derecha el orificios - 12 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock derecha e/ orificios - 14 (Titanio)

(Amarillo)

Placa lateral distal de peroné Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5220 Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda e/orificios - 4

(Titanio) (Amarillo)



(Titanio) (Amarillo)
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59.5221 Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda e/orificios - 5

I
59.5222 Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda e/orificios - 6

(Titanio) (Amarillo)

59.5223

(Amarillo)

59.5224

Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda c/orifici05- 7 (Titianio)

Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda cjorificios- 8

(Titanio) (Amarillo)

59.5244 Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda e/orificios- 10

(Titanio) (Amarillo)

59.5245 Placa lateral distal de peroné Unilock izquierda e/orificios- 12

(Titanio) (Amarillo)

59,5246 Placa lateral distal de peroné Uni.lock izquierda e/orificios -114
(Titanio) (Amarillo)

59.5225 Placa lateral distal de peroné Unilock derecha e/orificios - 4 (Titlnio)

(Amarillo)

59.5226

(Amarillo)

59.5227

(Amarillo)

59.5228

(Amarillo)

Placa lateral distal de peroné Unilock derecha e/orificios - 5 (Titanio)

Placa lateral distal de peroné Unilock derecha e/orificios - 6 (Titanio)

Placa lateral distal de peroné Uniloek derecha e/orificios- 7 (Titanio)
I

I
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Placa lateral distal de peroné Unilock derecha cjorificios- 8 (Titanio)

•

59.5229

(Amarillo)

59.5247 Placa lateral distal de peroné Unilock derecha cjorificios- 10

(Titanio) (Amarillo)

59.5248 Placa lateral distal de peroné Unilock derecha e/orificios- 12 (Titanio)

(Amarillo)

59.5249 Placa lateral distal de peroné Unilock derecha e/orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5230 Placa metafisaria Unilock el orificios- 6 (Titanio) (Amarillo)

59.5231 Placa metafisaria Unilock el orificios - 7(Titanio) (Amarillo)

59.5232 Placa metafisaria Unilock el orificios- 8 (Titanio) (Amarillo)

59.5233 Placa metafjsaria Unilock el orificios- 9 (Titanio) (Amarillo)

59.5234 Placa metafisaria Uniloek el orifieios- 10 (Titanio) (Amarillo)

59.5235 Placa metafisaria Unilock el orifieios- 11 (Titanio) (Amarillo)

59.5236 Placa metafisaria Uniloek el orificios- 12 (Titanio) (Amarillo)

59.5237 Plaea metafisaria Uniloek el orificios- 13 (Titanio) (Amarillo)

59.5238 Plaea metafisaria Uniloek el orificios- 14 (Titanio) (Amarillo)

59,5239 Plaea metafisaria Uniloek el orifieios- 15 (Titanio) (Amarillo)

59.5240 Plaea metafisaria Uniloek el orifieios- 16 (Titanio) (Amarillo)

59.5241 Plaea metafisaria Uniloek el orifieios- 18 (Titanio) (Amarillo)

Plaea metafisaria Uniloek 3,51 5,0 (Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Uniloek 3,5/5,0 el orifielos- 8 (Titanio) (Amarillo)
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59.5251

59.5252

59.5253

59.5254

59.5302

59.5303

59.5304

59.5305

Placametafisaria Unilock 3,5/ 5,0 c/ orificios- 9 (Titanio) (Amarillo)

Placametafisaria Unilock 3,5/ 5,0 c/ orificios- 10 (Titanio) (Amarillo)

Placametafisaria Unilock 3,5/ 5,0 c/ orificios- 11 (Titanio) (Ama~iJlo)

Placametafisaria Uniloek 3,51 5,0 el orifieios- 12 (Titanio) (Amalillo)

Placa para olecranon Unilock c/ orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa para olecranon Unilock c/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa para olecranon Unilock c/ orificios - 7 (Titanio) (Amarillo)

Placa para olecranon Unilock c/ orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa para olecranon anatómica Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5621
"

Placa para olecranon anatómica Unilock Izquierda c/orificiosl - 2

(Titanio) (Amarillo)

59.5622 Placa para olecranon anatómica Unilock Izquierda c/orificios. - 4
"

(Titanio) (Amarillo)

59.5623 Placa para olecranon anatómica Unilock Izquierda c/orificios - 6

(Titanio) (Amarillo)

59.5624 Placa para olecranon anatómica Unilock Izquierda c/orificios - 8

(Titanio) (Amarillo)

59.5625 Placa para olecranon anatómica Unilock Derecha c/o~ificios - 2

(Titanio) (Amarillo)

59.5626 Placa para olecranon anatómica Unilock Derecha c/orificios - 4

(Titanio) (Amarillo)
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59,5627 Placa para olecranon anatómica Unilock Derecha e/orificios - 6

(Titanio) (Amarillo)

59,5628 Placa para olecranon anatómica Unilock Derecha e/orificios - 8

(Titanio) (Amarillo)

Placa de cabeza radial Unilock (Titanio) (Amarillo)

59,5310

59,5311

59,5312

Placa de cabeza radial Unilock el orificios- 2 (Titanio) (Amarillo)

Placa de cabeza radial Unilock el orificios- 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa de cabeza radial Unilock el orificios- 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock

59,5320

(Amarillo)

59,5321

59,5322

59,5323

59,5324

(Amarillo)

59,5325

(Amarillo)

59,5326

59,5327

59,5328

59,5329

1(AmariIlO)

S'c...

Placa para calcáneo Unilock Extra Pequeña Derecha (Titanio)

Placa para calcáneo Unilock Pequeña Derecha (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock Derecha (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock Grande Derecha (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock Extra Grande Derecha (Titanio)

Placa para calcáneo Unilock Extra Pequeña Izquierda (Titanio)

Placa para calcáneo Unilock Pequeña Izquierda (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock Izquierda (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo Unilock Grande Izquierda (Titanio) (Amarillo)

Placa para calcáneo UniJock Extra Grande Izquierda (Titanio)
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Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm (Titanio) (Amarillo)

59.5330

(Amarillo)

59.5331

(Amarillo)

59.5332

(Amarillo)

59.5333

(Amarillo)

59.5334

(Amarillo)

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 5 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 6 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 7 (Tit?lnio)

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 8 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unllock 3,5 mm e/orificios - 9 (Titanio)

59.5335

(Amarillo)

59.5336

(Amarillo)

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 10

Placa de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 12

(Titanio)

I
;
I

(Titanio)

Placa CH de reconstrucción UnHock3,5 mm (Titanio) (Amarillo)

59.5340

(Amarillo)

59.5341

(Amarillo)

Placa CH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 5 (Titanio)

Placa CH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 6 (Titanio)

59.5342 Placa CH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 7 (Titario)

1
(Amarillo)

~
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59.5343

(Amarillo)

59.5401

59.5402

59.5403

59.5404

59.5405

59.5406

59.5407

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 8 (Titanio)

Placa T oblicua Unilock Izquierda e/orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Izquierda e/orificios. 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Izquierda e/orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Derecha e/orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Derecha e/orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Derecha e/orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Unilock Derecha e/orificios ~ 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa para coronoides Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5410

59.5411

Placa para coronoides Unilock Izquierda (Titanio) (Amarillo)

Placa para coronoides Unilock Derecha (Titanio) (Amarillo)

Placa para clavícula Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5412

(Amarillo)

59.5413

(Amarillo)

59.5414

(Amarillo)

59.5419

(Amarillo)

59.5420

(Amarillo)

Z-

Placa para clavícula Unilock izquierda e/orificios - 3 (Titanio)

Placa para clavícula Unilock izquierda e/orificios - 4 (Titanio)

Placa para clavícula Unilock izquierda e/orificios - 5 (Titanio)

Placa para clavícula Unilock izquierda e/orificios - 6 (Titanio)

Placa para clavícula Unilock izquierda c/orificios- 7 (Titanio)
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59.5421

(Amarillo)

59.5422

(Amarillo)

Placa para clavícula Unilock izquierda cjorificios- 8

Placa para clavícula Unilock izquierda cjorificios- 9

,
(Tit~nio)

(Titanio)

59.5415

(Amarillo)

59.5416

(Amarillo)

59.5417

(Amarillo)

59.5418

(AmariIlD)

59.5423

59.5424

(Amarillo)

Placa para clavícula Unilock derecha e/orificios - 3 (Titanio)

Placa para clavícula Unilock derecha e/orificios " 4 (TJniO)

Placa para clavícula Unilock derecha e/orificios - S (Titanio)

Placa para clavícula Unilock derecha e/orificios " 6 (TittiOJ

Placa para clavícula Unilock derecha clorificios- 7 (Titanio) (Amarillo)

Placa para clavícula ~nilock derecha cjorificios- 8 (Tit!niO)

59.5425

(Amarillo)

Placa para clavícula Unilock derecha cjorificios- 9 (Titanio)
I

Placa para clavícula con soporte lateral Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5603 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios -

3 (Titanio) (Amarillo) I

4 (Titanio) (Amarillo)

59.5604
,

PI~capara clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios -
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59.5605 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios -

5 (Titanio) (Amarillo)

59.5606 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios -

6 (Titanio) (Amarillo)

59.5607 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios-

7 (Titanio) (Amarillo)

59.5608 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock izquierda c/orificios-

8 (Titanio) (Amarillo)

59.5613 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios - 3

(Titanio) (Amarillo)

59.5614 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios - 4

(Titanio) (Amarillo)

59.5615 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5616 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios - 6

(Titanio) (Amarillo)

59.5617 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios- 7

(Tjtanio) (Amarillo)

59,5618 Placa para clavícula con soporte lateral Unilock derecha c/orificios- 8

(Titan io) (Amarillo)

PlacaT 4,5/5,0 Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5477 Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) e/orificios -10

~78
Placa circular semjtubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 12
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Placa para osteotomía media de fémur distal Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5480 Placa para osteotomía media de fémur distal Unilock Izquierda

(Titanio) (Amarillo)

59.5481 Placa para osteotomía media de fémur distal Unilock Deriecha

(Titanio) (Amarillo)

Placa para osteotomía lateral de fémur distal Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5485 Placa para osteotomía lateral de fémur distal Unilock Izquierda

(Titanio) (Amarillo)

59.5486
,

Placa para osteotomía lateral de fémur distal Unilock Deliecha

(Titanio) (Amarillo)

Placa media proximal para tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5490 Placa media proximal para tibia Uniloek Izquierda e/orifiCios -4

(Titanio) (Amarillo) I
59.5491 Placa media proximal para tibia Uniloek Izquierda c/orificio~ -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5492 Placa media proximal para tibia Uniloek Izquierda e/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)

59.5493 Placa media proximal para tibia Unilock Izquierda e/orificios -10

(Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

59.5494 Placa media proximal para tibia Uniloek Izquierda e/orificios,. 12
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59.5495 Placa media proximal para tibia Unilock Izquierda e/orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

59.5496 Placa media proximal para tibia Unilock Izquierda e/orificios - 16

(Titanio) (Amarillo)

59.5497 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios -4

(Titanio) (Amarillo)

59.5498 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5499 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)

59.5500 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios -10

(Titanio) (Amarillo)

59.5501 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios - 12

(Titan io) (Amarillo)

59.5502 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios - 14

(Titan io) (Amarillo)

59.5503 Placa media proximal para tibia Unilock Derecha e/orificios - 16

(Titanio) (Amarillo)

Placamedia proximal para tibia 3,5 Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5660 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios -4

(Titanio) (Amarillo)

59.5661 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios -6

(Titanio) (Amarillo)
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59.5662 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)

59.5663 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios -10

(Titanio ) (Amarillo)

59.5664 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios' - 12

(Titanio) (Amarillo)

59.5665 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios'- 14

(Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

59.5666 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificiosl- 16,
I

59.5667 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios - 18

(Titanio) (Amarillo)

59.5668 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios;- 20

(Titanio) (Amarillo)

59.5669 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha c/orificios -4
\

(Titanio) (Amarillo)

59.5670 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha c/orificios -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5671 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)

59.5711 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha c/orificios -

9 (Titanio) (Amarillo)
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59.5712 Placa antera lateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -

11 (Titanio) (Amarillo)

59.5713 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -

13 (Titanio) (Amarillo)

59.5714 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -

15 (Titanio) (Amarillo)

59.5715 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -

17 (Titanio) (Amarillo)

59.5716 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios -

19 (Titanio) (Amarillo)

59.5717 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios -

21 (Titanio) (Amarillo)

Placa media posterior para tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5511 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda e/orificios - 1

(Titanio) (Amarillo)

59.5512 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda e/orificios - 2

(Titanio) (Amarillo)

59.5513 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda e/orificios -4

(Titanio) (Amarillo)

59.5514 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda e/orificios -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5515 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda e/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)i¿- /(
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59.5516 Placa media posterior para tibia Unilock Izquierda c/orificios -10

(Titanio) (Amarillo)

Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59,5520 Placa metafisiaria media distal para tibia
I

Unilock Izquierda,

e/orificios -4 (Titanio) (Amarillo)

59.5521 Placa metafisiaria media distal para tibia UniJock Izqui'erda

c/orificios -5 (Titanio) (Amarillo)

59.5522 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

c/orificios -6 (Titanio) (Amarillo)

e/orificios -7 (Titanio) (Amarillo)

59.5523

59,5524

Placa metafisiaria media distal para tibia

Placa metafisiaria media distal para tibia

UniJock

Unilock

,

IIzquierda
I

1,
Izqui~rda

;

c/orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

59.5525 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

c/orificios - 9 (Titanio) (Amarillo)

59.5526 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

e/orificios - 10 (Titanio) (Amarillo)

59.5527 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

e/orificios - 12 (Titanio) (Amarillo)

59,5528 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquiérda

-..t9 c/orificios - 14 (Titanio) (Amarillo)6¿
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59.5529 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

e/orificios -16 (Titanio) (Amarillo)

59.5530 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

e/orificios -18 (Titanio) (Amarillo)

59.5531 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Izquierda

e/orificios - 20 (Titanio) (Amarillo)

59.5532 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 4 (Titanio) (Amarillo)

59.5533 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 5 (Titanio) (Amarillo)

59.5534 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 6 (Titanio) (Amarillo)

59.5535 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 7 (Titanio) (Amarillo)

59.5536 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 8 (Titanio) (Amarillo)

59.5537 Placa metaflsiaria media distal para tibia Unilock Derecha c/orificios

- 9 (Titanio) (Amarillo)

99.1311

99.1312

99.1313

99.1314

99.1315

Guía de taladro de bloqueo

Tornillo para bloque guía

Bloque guía izquierdo

Bloque guía derecho

Broca 2mm diám. para acople rápido
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99.1333

99.1316

99.1334

99.1317

99.1318

99.1319

99.1320

99.1335

99.1336

09.0624

99.1321

99.1322

99.1323

09.0628

90.0077

99.1401

99.1402

99.1315

09.0602

mm diám.

99.1494

1
mm diám.

~-/ .
~-.

/7.

Broca 2,5 mm diám. para acople rápido

Mango destornillador hex. 2 para acople rápido

Mango destornillador T B para acople rápido

Mango con trinquete con acople rápido

Mango limitador de torque 2 Nm con acople rápido

Cable de reducción de placa 1,4 mm diám. con rosca

Cable Kirschner 1,4x150 mm

Extractor tornillo cónico hex2

Estuche para tornillos para 2- 2,5

Medidor de profundidad para tornillos de 3,5

Fórceps para reducción de hueso puntiagudos

Fórceps para reducción de hueso

Retractor de Weitlaner

Retractor Hohman pequeño Bmm

Set de instrumental pequeño TI Unilock (Aluminio)

Caja de instrumental pequeño Unilock

Bandeja 1 de instrumental pequeño Unilock

Broca 2 mm diám. para acoplamiento rápido

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido 2,Sx22<?x30

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido 2,7x236x40
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99.1495

mm diám.

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido 3,5x236x50

09.0631 Llave de tornillo de bloqueo de esponjosa de 3,5 mm diám. para

acoplamiento rápido

09.0609 Llave de tornillo de bloqueo 3,5 mm diám. para acoplamiento rápido

99,1450 Guía de broca para tornillo de bloqueo 2,7 mm

99.1451 Guía de broca para tornillo de bloqueo 3,5 mm

99.1452 Guía de broca de bloqueo cónica de ángulo variable 2,7

99.1453 Guía de broca de bloqueo cónica de ángulo variable 3/5

09.0645 Extractor de tornillo de falla

09.0608 Guía de broca y mango de la llave

09.0646 Llave y guía de broca 3,5 mm diám.

09.0764 Guía de broca 2 mm diám.

09.0689 Guía de broca 2,5 mm diám.

09.0611 Mango de guía de broca

09.0692 Guía de broca 2,5 mm diám. Neutral

09.0693 Guía de broca 2,5 mm diám. Carga

99.1454 Guía de taladro de ángulo variable 2,7

99.1455 Guía de taladro de ángulo variable 3,5

99.1456 Guía de taladro universal 2,7

99.1457 Guía de taladro universal 3,5

09.0699 Llave Allen 2mm y 3 mm

Medidor de profundidad para tornillos 3,5
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Destornillador torx T 15

44

Estuche para tornillo para 2,7-3,5

Mango de destornillador T8 para acoplamiento rápido

Unilock derecha el orificios - 2 (Titanio)

Uniloek derecha el orificios - 4 (TJniO)
1,,,

Placa lateral distal de tibia Unilock derecha cl orificios - 6 (Titanio)

Placa lateral distal de tibia

Placa lateral distal de tibia

Placa lateral distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 8 (Titanio)

I
!

Estuche para tornillo para 2-2,5

Mango de destornillador hex 2 para acoplamiento rápido

Destornillador hexagonal hex 2,5 mm

Llave y mango de broca con acoplamiento rápido

Mango limitador de torque 2 Nm con acoplamiento rápido

Mango con trinquete con acoplamiento rápido

Reconstrucción de Curvador de placa

Llave y mango de broca en T con acoplamiento rápido

Acoplamiento rápido con extremo para encaje

Instrumental pequeño Unilock- Bandeja 299.1403

99.1317

99.1498

99.1459

99.1318

99.1460

09.0644

99.1461

99.1462

99.1316

99.1334

99.1336

99.1463

59.5183

(Amarillo)

59.5184

(Amarillo)

59.5185

(Amarillo)

59.5186

1
(Amarillo)

¿

~



59.5187

(Amarillo)

Placa lateral distal de tibia Unilock derecha el orificios - 8 (Titanio)

Placa lateral proximal de tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5190 Placa lateral proximal de tibia Unilock izquierda el orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5191 Placa lateral proximal de tibia Unilock izquierda el orificios - 7

(Titanio) (Amarillo)

59.5192 Placa lateral proximal de tibia Unilock izquierda el orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5193 Placa lateral proximal de tibia Unilock izquierda el orificios - 11

(Titanio) (Amarillo)

59.5194 Placa lateral proximal de tibia Unilock izquierda el orificios - 13

(Titanio) (Amarillo)

59.5195 Placa lateral proximal de tibia Unilock derecha el orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5196 Placa lateral proximal de tibia Unilock derecha el orificios - 7

(Titanio) (Amarillo)

59.5197 Placa lateral proximal de tibia Unilock derecha cl orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5198 Placa lateral proximal de tibia Unilock derecha el orificios - 11

(Titanio) (Amarillo)

59.5199 Placa lateral proximal de tibia Unilock derecha el orificios - 13

~

(Titanio) (Amarillo)

.-->'- r(
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Placadistal de fémur Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5200 Placa distal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 5 (Titanio)

(Amarillo)

59.5201 Placa distal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 7 (Titanio)

(Amarillo)

59.5202 Placa distal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 9 (Titanio)

(Amarillo)

59.5203 Placa distal de fémur Uniloek izquierda el orificios - 11 (Titanio)

45

Placa distal de fémur Unilock derecha el orificios - 11 (Titanio)

Placa distal de fémur Unilock derecha cl orificios - 5 (Titanio)

Placa distal de fémur Unilock derecha el orificios - 7 (Titanio)

(Titanio)

(TitLo)
1

1

1

,

(Tit~niO),
"
1,

I1

Placa distal de fémur Unilock izquierda cl orificios - 15

Placa distal de fémur Unilock derecha el orificios - 9

Placa distal de fémur Unilock izquierda cl orificios - 13

(Amarillo)

59.5204

(Amarillo)

59.5205

(Amarillo)

59.5206

(Amarillo)

59.5207

(Amarillo)

59.5208

(Amarillo)

59.5209

1
(Amarillo)

¿
/'7



59.5210

(Amarillo)

59.5211

(Amarillo)

Placa distal de fémur Unilock derecha el orificios - 13 (Titanio)

Placa distal de fémur Unilock derecha el orificios - 15 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5213

(Amarillo)

59.5214

(Amarillo)

59.5215

(Amarillo)

59.5216

(Amarillo)

59.5261

(Amarillo)

59.5262

(Amarillo)

59.5212

(Amarillo)

59.5217

(Amarillo)

59.5255

~ 59.5256

J[

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 4 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 6 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 8 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 10 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 12 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock izquierda el orificios - 14 (Titanio)

Placa distal de tibia Unilock derecha e/ orificios - 4 (Titanio)

Placa distal de tibia Uniloek derecha e/ orificios - 6 (Titanio)

Placa metafisaria Uniloek 3,5/ 5,0 e/ orifieios- 13 (Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Unilock 3,5/ 5,0 el orifieios- 14 (Titanio) (Amarillo)
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59.5257

59.5258

59.5259

59.5260

Placa metafisaria Uniloek 3,51 5/0 el orifieios- 15 (Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Uniloek 3/51 5/0 el orifieios- 16 (Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Uniloek 3/51 5/0 el orifieios- 18 (Titanio) (Amarillo)

Placa metafisaria Unilock 3/51 5/0 cl orificios- 20 (Titanio) (Amarillo)

Placa para húmero lateral distal Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5270 Placa para húmero lateral distal Unilock Izquierda el orificios - 3

(Titanio) (Amarillo)

59.5271 Placa para húmero lateral distal Uniloek Izquierda el orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5272 Placa para húmero lateral distal Uniloek Izquierda el orificioS - 7

(Titanio) (Amarillo)

59.5273 Placa para húmero lateral distal Uniloek Izquierda el orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5274 Placa para húmero lateral distal Uniloek Izquierda el orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

59.5275 Placa húmero lateral distal Uniloek Derecha el orificio
,

3para -,

(Titanio) (Amarillo)

59.5276 Placa para húmero lateral distal Uniloek Derecha el orifieio~ - 5

(Titanio) (Amarillo)

Placa húmero lateral distal Unilock Derecha cl orificios
,

759.5277 para -

(Titanio) (Amarillo)
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59.5278 Placa para húmero lateral distal Unilock Derecha el orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5279 Placa para húmero lateral distal UniJock Derecha el orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

Placa para húmero media distal Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5280 Placa para húmero media distal Unilock Izquierda el orificios - 3

(Titanio) (Amarillo)

59.5281 Placa para húmero media distal Unilock Izquierda el orificios - 5

(Titan io) (Amarillo)

59.5282 Placa para húmero media distal Unilock Izquierda el orificios - 7

(Titanio) (Amarillo)

59.5283 Placa para húmero media distal Unilock Izquierda el orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

59.5284 Placa para húmero media distal Unilock Izquierda el orificios - 11

(Titanio) (Amarillo)

Placa para húmero dorsolateral distal Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5290 Placa para húmero dorso lateral distal Unilock Izquierda el orificios -

3 (Titanio) (Amarillo)

59.5291 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Izquierda el orificios -

5 (Titanio) (Amarillo)

59.5292 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Izquierda cl orificios -

7 (Titanio) (Amarillo)
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59.5293 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Izquierda el orificios -

9 (Titanio) (Amarillo)
1I

59.5294 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Izquierda el orificios -,

14 (Titanio) (Amarillo) l
I

59.5295 Placa para húmero dorsolateral distal Uniloek Derecha e/ orifieid's - 3
1I

(Titanio) (Amarillo) ,

59.5296 Placa para húmero dorsolaterai distal Uniloek Derecha e/ orificios - 5

(Titanio) (Amarillo)

59.5297 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Derecha c/ orificio.s - 7

(Titanio) (Amarillo) l
59.5298 Placa para húmero dorsolateral distal Unilock Derecha e/ orificiol- 9

I
(Titanio) (Amarillo)

59.5299 Placa para húmero dorsolateral distal Uniloek Derecha e/ orificios -

14 (Titanio) (Amarillo)

Placa para oleeranon Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5300

59.5301

59.5344

(Amarillo)

59.5345

~

(Amarillo)

£
/1

Placa para oleeranon UniJocke/ orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa para olecranon Unilock c/ orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa CH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 9 (Titanio)

I
Placa CH de reconstrucción Unilock 3,5 mm c/orificios - 10 (Tita;nio),
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59.5346

(Amarillo)

59.5347

(Amarillo)

59.5348

(Amarillo)

59.5349

(Amarillo)

59.5350

(Amarillo)

59.5351

(Amarillo)

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 12 (Titanio)

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 13 (Titanio)

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 14 (Titanio)

Placa eH de reconstrucción Uniloek 3,5 mm e/orificios - 15 (Titanio)

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 16 (Titanio)

Placa eH de reconstrucción Unilock 3,5 mm e/orificios - 18 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm (Titanio) (Amarillo)

59.5358

(Amarillo)

59.5359

(Amarillo)

59.5360

(Amarillo)

59.5361

(Amarillo)

59.5362

(Amarillo)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 3 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 4 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm c/orificios - 5 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm c/orificios - 6 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 7 (Titanio)
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59.5363

(Amarillo)

59.5364

(Amarillo)

59.5365

(Amarillo)

59.5366

(Amarillo)

59.5367

(Amarillo)

59.5368

(Amarillo)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 8 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 9 (Titanio),

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 10 (Tifanio),

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 12 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm e/orificios - 14 (Titanio)

Placa de reconstrucción Unilock 4,5/5,0 mm c/orificios - 16 (TjniO)

Placade reconstrucción curva Unilock 3,5 mm (Titanio) (Amarillo)

59.5370

(Amarillo)

59.5371

(Amarilio)

59.5372

Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm e/orificios - 6 (Titanio)

Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm e/orificios - 8 (Tit¡niO)

Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm c/orificios -\10
I

(Titanio) (Amarillo)

59.5373 Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm e/orificios 12

(Titanio) (Amarillo)
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59.5374 Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm e/orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

59.5375 Placa de reconstrucción curva Unilock 3,5 mm e/orificios - 16

(Titanio) (Amarillo)

Placa para pilón Unilock- (Titanio) (Amarillo)

59.5380

59.5381

59.5382

Placa para pilón Unilock el orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa para pilón Unilock el orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa para pilón Unilock el orificios - 10 (Titanio) (Amarillo)

Placa tibial HTO Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5385

59.5386

Placa tibial HTO Unilock Izquierda (Titanio) (Amarillo)

Placa tibia] HTO Unilock Derecha (Titanio) (Amarillo)

Placa T 3,5 Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5390

59.5391

59.5392

59.5393

Placa T 3,5 Unilock el orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 3,5 Unilock el orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 3,5 Uniloek e/ orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 3,5 Unilock c/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa T oblicua Uniloek (Titanio) (Amarillo)

59.5400

59.5430

59.5431

59.5432

59.5433

1
59.5434

..,.-' .
L-

Placa T oblicua Unilock Izquierda c/orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 4,5/5,0 Uniloek e/ orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 4,5/5,0 Uniloek c/ orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 4,5/5,0 Unilock e/ orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 4,5/5,0 Uniloek c/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa T 4,5/5,0 Uniloek e/ orificios - 7 (Titanio) (Amarillo)
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59.5435 PlacaT 4,5/5,0 Unilock e/ orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa Sostén T Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5504

59.5505

59.5506

Placa sostén T Uniloek e/ orificios ~4 (Titanio) (Amarillo)

Placa sostén T Unilock e/ orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa sostén T Uniloek e/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa Sostén L Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5440

59.5441

59.5442

59.5443

59.5444

59.5445

59.5446

59.5447

Placa sostén L Unilock izquierda c/ orificios - 3 (Titanio) (Amarill;o)

Placa sostén L Unilock izquierda e/ orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa sostén L Unilock izquierda c/ orificios - 5 (Titanio) (AmarilL)

Placa sostén L Unilock izquierda c/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillb)

Placa sostén L Uniloek derecha el orificios - 3 (Titanio) (Amarillo~

Placa sostén L Unilock derecha c/ orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)
I

Placa sostén L Unilock derecha c/ orificios - 5 (Titanio) (AmarilloD

Placa sostén L Unilock derecha e/ orificios - 6 (Titanio) (Amarillol

Placa trébol Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5450

59.5451

59.5452

59.5453

59.5454

59.5455

Placa trébol Uniloek e/orificios - 3 (Titanio) (Amarillo)

Placa trébol Uniloek e/orificios - 4 (Titanio) (Amarillo)

Placa trébol Uniloek e/orificios - 5 (Titanio) (Amarillo)

Placa trébol Uniloek e/orificios - 6 (Titanio) (Amarillo)

Placa trébol Uniloek e/orifiCios - 7 (Titanio) (Amarillo)

Placa trébol Uniloek e/orificios - 8 (Titanio) (Amarillo)

Placa gancho de clavícula Uniloek (Titanio) (Amarillo)

~.~<....
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59.5460

(Amarillo)

59.5461

(Amarillo)

59.5462

(Amarillo)

59.5463

(Amarillo)

59.5464

(Amarillo)

59.5465

(Amarillo)

59.5466

(Amarillo)

59.5467

(Amarillo)

Placa gancho de clavícula Izquierda Unilock e/orificios - 4 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Izquierda Unilock e/orificios - 5 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Izquierda Unilock e/orificios - 6 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Izquierda Unilock e/orificios - 7 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Derecha Unilock e/orificios - 4 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Derecha Unilock e/orificios - 5 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Derecha Unilock e/orificios - 6 (Titanio)

Placa gancho de clavícula Derecha Unilock e/orificios - 7 (Titanio)

Placa Le circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5470

59.5471

59.5472

59.5473

59.5474

Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 3

Placa circular semitubular Unllock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 4

Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 5

Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 6

Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 7

Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) c/orificios - 8t!fl59. 5475

G~ /'l



,
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59.5476 Placa circular semitubular Unilock (Titanio) (Amarillo) e/orificios - 9

(Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

59.5672

59.5673

59.5674

59.5675

59.5676

Placa media proximal para tibia 3,5

Placa media proximal para tibia 3,5

Placa media proximal para tibia 3,5

Placa media proximal para tibia 3,5

Placa media proximal para tibia 3,5

,
Unilock Derecha c/orifjcids -10

I
I

Unilock Derecha c/orificio~ - 12

I•
Unilock Derecha c/orificioj - 14

I
i

Unilock Derecha c/orificio~ - 16
I

I
Unilock Derecha c/orificioJ - 18

(Titanio) (Amarillo)

59.5677 Placa media proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios - 20

(Titanio) (Amarillo)

Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock (Titanio) (Amarillo)

(Titanio) (Amarillo)

59.5680

59.5681

Placa lateral proximal para tibia 3,5

Placa lateral proximal para tibia 3,5

Unilock Izquierda cjorifici s -4

Unilock Izquierda C/orificL -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5682 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios -8,
(Titanio) (Amarillo)

59.5683 Placa lateral proximal para tibia 3,5

I
I

Unilock Izquierda cjorificio~ -10
I

(Titanio) (Amarillo)
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59.5684 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios - 12

(Titanio) (Amarillo)

59.5685 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

59.5686 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Izquierda e/orificios - 16

(Titanio) (Amarillo)

59.5687 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -4

(Titanio) (Amarillo)

59.5688 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -6

(Titanio) (Amarillo)

59.5589 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -8

(Titanio) (Amarillo)

59.5690 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios -10

(Titan io) (Amarillo)

59.5691 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios - 12

(Titanio) (Amarillo)

59.5692 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Uniloek Derecha e/orificios - 14

(Titanio) (Amarillo)

59.5693 Placa lateral proximal para tibia 3,5 Unilock Derecha e/orificios - 16

(Titanio) (Amarillo)

Placaanterolateral distal para tibia 3,5 Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5700 Placaanterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios -1;aniO};;arillOl
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11 (Titanio) (Amarillo)

9 (Titanio) (Amarillo)

7 (Titanio) (Amarillo)

13 (Titanio) (Amarillo)

,
Unilock Izquierda c/orifícios -

1
I

Uniloek Izquierda e/orifros -

Unilock Izquierda c/orifi'cios -

I
Uniloek Izquierda e/ariTOS -

Placa anterolateral distal para tibia 3,5

Placa anteralateral distal para tibia 3,5

Placa antera lateral distal para tibia 3,5

Placa anterolateral distal para tibia 3,5

Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orifiCios -

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas.
Regulación e Institutos

A.N.MAT.

59.5701

59.5703

59.5704

59.5702

59.5705

15 (Titanio) (Amarillo)

59.5706 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios -

17 (Titanio) (Amarillo)

59.5707 Placa anterolateral distal para tibia 3,5 Unilock Izquierda c/orificios -

19 (Titanio) (Amarillo)

5 (Titanio) (Amarillo)

7 (Titanio) (Amarillo)

51

Uniloek Izquierda e/oriflOS -

Placa anterafateral distal para tibia 3,5 Unilock Derecha c/orificios -
I

1
Unilock Derecha c/orificios -

I
Uniloek Derecha e/arriaS

Placa anterolateral distal para tibia 3,5

Placa anterolateral distal para tibia 3,5

Placa metafisiaria media distal para tibia

59.5708

21 (Titanio) (Amarillo)

- 10 (Titanio) (Amarillo)

59.5710

59.5538

59.5709



59.5539 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 12 (Titanio) (Amarillo)

59.5540 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 14 (Titanio) (Amarillo)

59.5541 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 16 (Titanio) (Amarillo)

59.5542 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 18 (Titanio) (Amarillo)

59.5543 Placa metafisiaria media distal para tibia Unilock Derecha e/orificios

- 20 (Titanio) (Amarillo)

Placa de fusión de muñeca Unilock (Titanio) (Amarillo)

59.5550

(Amarillo)

59.5551

(Amarillo)

59.5552

Placa de fusión de muñeca curvatura estándar Unilock (Titanio)

Placa de fusión de muñeca curvatura corta Unilock (Titanio)

Placa de fusión de muñeca recta Unilock (Titanio) (Amarillo)

Placa de fijación Unilock (Titanio)(Amarillo)

59.5650

59.5651

59.5652

Placa de fijación Uniloek el orificios - 4 (Titanio)(Amarillo)

Placa de fijación Uniloek el orificios - 8 (Titanio)(Amarillo)

Tornillo para placa de fijación Uniloek (Titanio)(Verde)

Sistema DHS y Des Uniloek

Placa 1350 DHS Uniloek (Titanio)(Amarilto)

JP59.4102 Placa 1350 DHS Uniloek el orifieios- 2 (Titanio)(Amarillo)cr~.r-c
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59.4103

59.4104

59.4105

59.4106

59.4107

59.4108

59.4109

59.4110

59.4112

59.4114

59.4116

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 3 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 4 (Titanio)(Amarillo)

Placa 1350 DHS Uniloek el orificios- 5 (Titanio)(Amarillo)

Placa 1350 DHS Uniloek el orificios- 6 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 7 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 8 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 9 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 10 (Titanio)(Amaril1o)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 12 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 14 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1350 DHS Uniloek el orifieios- 16 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek (Titanio)(Amarillo)

59.4122

59.4123

59.4124

59.4125

59.4126

59.4127

59.4128

59.4129

59.4130

i
59.4132

~ -=::/7

Plaea 1500 DHS Uniloek el orificios- 2 (Titanlo)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orifieios- 3 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orificios- 4 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS UniJoek el orifieiosM 5 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orificios- 6 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orificios- 7 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orifieios- 8 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orifieios- 9 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orifieios- 10 (Titanio)(Amarillo)

Plaea 1500 DHS Uniloek el orificios- 12 (Titanio)(Amarillo)
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59.4134 Placa 1500 DHS Unilock el orificios- 14 (Titanio)(Amarillo)

Placa 95° DeS Unilock (Titanio)(Amarillo)

59.4142 Placa 95° DeS Unilock el orificios- 2 (Titanio)(Amarillo)

59.4143 Placa 95° DeS Unilock el orificios- 3 (Titanio)(Amarillo)

59.4144 Placa 95° Des Unilock el orificios- 4 (Titanio)(Amarillo)

59.4145 Placa 95° DeS Unilock el orificios- 5 (Titanio)(Amarillo)

09.0619

09.0627

99.1335

99.1329

99.1322

09.0625

09.0626

09.0628

99.1408

99.1409

99.1410

99.1411

90.0078

99.1404

99.1405

mm diám.

Taladro avellanado para acoplamiento rápido

Extractor de tornillo cónico AA 2,5 mm

Extractor de tornillo cónico HEX 2

Forceps de huesos Verbrugge 152mm

Forceps de reducción de huesos

Elevador de periostio pequeño, punta recta cuchilla curva con 6mm

Elevador de periostio pequeño, punta recta cuchilla curva con 3mrn

Retractar Hohmann pequeño 8mm

Estuche de tornillos pequeños Unilock

Bandeja de tornillos de 2,7 mm Unilock

Bandeja de tornillos de 3,5 mm Unilock

Bandeja de tornillos de esponjosas pequeños Unilock

Set de instrumental grande TI Unilock

Instrumental grande Unilock- Bandeja 1

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido 2,7x236x40
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99.1494

mm diám.

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido 3,2xlS0x30

09.0603

mm diám.

99.1496

mm diám.

99.1497

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido

Broca con extremo p adaptar el acoplamiento rápido

Llave 4,5 mm para acoplamiento rápido

4,lx220x50

5'OX21oX50
I

09.0606

09.0610

Llave para tornillo de bloqueo 5mm para acoplamiento rápido.

Llave para tornillo de bloqueo de esponjosa de 5 mm diám. para

acoplamiento rápido

09.0637 Guía de broca para tornillo de bloqueo de esponjosa para acople

rápido 5 mm

99.1493

09.0630

09.0647

09.0771

09.0694

09.0695

09.0623

99.1464

99.1465

í99.1466

¿/r

Guía de broca p tornillo de bloqueo

Hierros curvadores para 2-3-4-6 mm

Llave y guía de broca 4,5 mm diám.

Llave y guía de broca 5 mm diám.

Guía de broca 3,2 mm diám. Neutral

Guía de broca 3,2 mm diám. Carga

Medidor de profundidad para tornillos de 4,5 y 6,5 mm

Guía de broca de bloqueo cónica de ángulo variable 5,0

Guía de broca de ángulo variable 5,0

Guía de broca universal 5,0
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99.1406

99.1498

99.1459

99.1467

99.1468

99.1469

99.1470

09.0618

09.0629

99.1328

99.1330

99.1324

99.1325

99.1326

99.1413

99.1414

99.1415

Instrumental grande UnilockR Bandeja 2

Mango de taladro y llave para acople rápido

Mango de taladro y llave T para acople rápido

Mango limitador de torque 4 Nm con acople rápido

Destornillador hexagonal hex 3/5 mm

Destornillador Torx T 25

Estuche porta tornillos 5,0

Tirafondo para acople rápido

Extractor de tornillo cónico AA 3,5 mm

Forceps de huesos Verbrugge 260mm

Forceps grandes de reducción de huesos con punta 200 mm

Retractar Hohmann 241 long 43 mm ancho cuchilla

Retractar Hohmann 228 long 43 mm ancho cuchilla 64 mm mango

Retractar Hohmann 241 long 70 mm ancho cuchilla

Caja de tornillos grande Unilock

Bandeja de tornillos 4,5/ 5,0 mm Unilock

Bandeja de tornillos 6,5 mm Unilock

Cajas de implantes Unilock

Caja de placa para brazo

99.1416

99.1417

Caja de implante placa para brazo Unilock

Implante placa para brazo Unilock- Bandeja 1

Tornillo de fijación

Guía húmero proximal99.1491rll 99.1492

02 --1
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99.1418

99.1419

Implante placa para brazo Unilock- Bandeja 2

Implante placa para brazo Unilock- Bandeja 3

Caja de placa para antebrazo Unilock

99.1420

99.1421

99.1422

Caja de implante placa para antebrazo Unilock

Implante placa para antebrazo Unilock- Bandeja 1

Implante placa para antebrazo Unilock- Bandeja 2

Caja de placa para fémur Unilock

99.1424

99.1425

99.1426

99.1433

Caja de implante placa para fémur Unllock

Implante placa para fémur Unilock- Bandeja 1

Implante placa para fémur Unilock- Bandeja 2

Implante placa para fémur Unilock- Bandeja 3

Caja de placa para tibia y pierna inferior Unilock

99.1427

99.1428

99.1429

99.1430

99.1431

99.1434

Unilock

99.1432

Bandeja 5

12~

Caja de implante placa distal para tibia y pierna inferior Unilock

Implante placa distal para tibia y pierna inferior Unilock- Bandeja 1,
Implante placa distal para tibia y pierna inferior Unilock- Bandeja¡ 2

Implante placa distal para tibia y pierna Inferior Unilock- Bandeja! 3

Implante placa distal para tibia y pierna inferior Unilock- Bandejaj 4

Caja de placa proximal de tibia y pierna inferior e implante diafisiario
I

Placa proximal de tibia y pierna inferior e implante diafisiario Unilock
I
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99.1423

Bandeja 6

99.1435

Bandeja 7

99.1436

Bandeja 8

Placa proximal de tibia y pierna inferior e implante diafisiario Unilock

Placa proximal de tibia y pierna inferior e implante diafisiarjo Unilock

Placa proximal de tibia y pierna inferior e implante diafisiario Unilock

Período de vida útil: no esteril

Forma de presentación: unitario

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Covisibn Medical Technologies Ltd.

Lugar/es de elaboración: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, 581 9LB,

Inglaterra, Reino Unido

Se extiende a CHEMA IMPLANTES S.R,L. el Certificado de Autorización e

Inscripción del PM-2000-13,

Jj.9..J.U.~:.?~16.,siendo su

de su emisión.

en la Ciudad de Buenos Aires, a

vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha

lIQ DISPOSICIÓN NO

Ü¿
''/ 7 8 3

Dr. ROBERTO L'eDE
Subedm\nlstredor Nacional

.•••N M A_T_
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