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BUENOSAIRES, 1 3 NOV 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-2322-13-3 del Registro de esta

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones

ODONTOTECNOEMPRENDIMIENTOSDEL PLATA S.A. solicita se autorice la

inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica

(RPPTM)de esta Administración Nacional¡ de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de

productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto

9763{64, y MERCOSUR{GMC{RES.NO 40{00, incorporada al ordenamiento

jurídico nacional por Disposición ANMAT NO 2318{02 (TO 2004), y normas

complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento

de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección

Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado

reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y E-:I

control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos

en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado

correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas

precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales

que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del

producto médico objeto de la solicitud.
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los

Artículos 8°, inciso 11) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto

1271/13.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de

Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto

médico de marca TREE.OSS, nombre descriptivo SISTEMA DE IMPLANTE

DENTAL Y nombre técnico PRÓTESIS, DENTALES, IMPLANTABLES, de

acuerdo a lo solicitado por ODONTOTECNOEMPRENDIMIENTOSDEL PLATA

S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de

instrucciones de uso que obran a fojas 213 y 214 a 216 respectivamente,

figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte

integrante de la misma.

ARTICULO 3° - Extiéndase, sobre la base de Jo dispuesto en los Artículos

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como

Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la

misma.

ARTICULO 4° - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá

figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2102-1, con exclusión de

toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5°- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 30 será

por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo,
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ARTICULO 6° - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores

y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la

presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1/ II Y III. Gírese al

Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo

correspondiente. Cumplido, archíves€.

Expediente N° 1-47-2322-13-3

DISPOSICIÓN N°
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ANEXOI

DATOS IDENTIFICATORIOS

inscretog sn 3el RPPTM

CARACTERÍSTICOSdel PRODUCTOMÉDICO

mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

Nombre descriptivo: SISTEMADE IMPLANTEDENTAL.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-744 PRÓTESIS,

DENTALES,IMPLANTABLES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): TREE-OSS.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Indicado para reemplazar la raíz del diente

perdido, permitiendo la fijación de restauraciones simples o múltiples,

proporcionando anclaje para la supraestructura.

Modelo/s: Tree-Oss Implante Dental 0 3,5x8 mm Anatómico Conexión

externa IA3508/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl0 mm Anatómico Conexión Externa

IA351O/IM.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl1,S mm Anatómico Conexión Externa

IA3511/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx13 mm Anatómico Conexión Externa

IA3513/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx16 mm Anatómico Conexión Externa

IA3516/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x8 mm Anatómico Conexión Externa

IA4308/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xl0 mm Anatómico Conexión Externa

IA4310/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xll,S mm Anatómico Conexión Externa

IA4311/1M.
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Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x13 mm Anatómico Conexión Externa

IA4313/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x16 mm Anatómico Conexión Externa

IA4316/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox8 mm Anatómico Conexión Externa

IASOOS/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Oxl0 mm Anatómico Conexión Externa

IASOlO/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Oxll,S mm Anatómico Conexión Externa

IASOll/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox13 mm Anatómico Conexión Externa

IAS013/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox16 mm Anatómico Conexión Externa

IAS016/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx8 mm Anatómico Conexión Interna

IA3S0S/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl0 mm Anatómico Conexión Interna

IA3S10/2M,

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sxll,S mm Anatómico Conexión Interna

IA3S11/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx13 mm Anatómico Conexión Interna

IA3S13/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx16 mm Anatómico Conexión Interna

IA3S16/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x8 mm Anatómico Conexión Interna

IA430S/2M,

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xl0 mm Anatómico Conexión Interna

IA431O/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xl1,S mm Anatómico Conexión Interna

IA4311/2M.
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Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x13 mm Anatómico Conexión Interna

IA4313/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x16 mm Anatómico Conexión Interna

IA4316/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox8 mm Anatómico Conexión Interna

IASOOS/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Oxl0 mm Anatómico Conexión Interna

IAS010/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Oxll,S mm Anatómico Conexión Interna

IASOll/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox13 mm Anatómico Conexión Interna

IAS013/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox16 mm Anatómico Conexión Interna

IAS016/2M.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,Sx8,S mm Conexión Interna IHS3S08IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,Sxl0 mm Conexión Interna IHS3510IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,Sxll,S mm Conexión Interna IHS3S11IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,Sx13 mm Conexión Interna IHS3S13IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,5xlS mm Conexión Interna IHS3513IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,5x18 mm Conexión Interna IHS3S181M,

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3x8,S mm Conexión Interna IHS4308IM,

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3x10 mm Conexión Interna IHS431OIM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3xl1,S mm Conexión Interna IHS4311IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3x13 mm Conexión Interna IHS43131M.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3xlS mm Conexión Interna IHS4316lM,

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3x18 mm Conexión Interna IHS43181M,

Tree-Oss HS Implante Dental 0 S,Ox8¡Smm Conexión Interna IHS5008IM,

Tree-Oss HS Implante Dental 0 S,Ox10 mm Conexión Interna IHSS010IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 S,Oxl1,S mm Conexión Interna IHS5011IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 5,Ox13mm Conexión Interna IHSS013If\1.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 S,Ox1S mm Conexión Interna IHSS016IM.
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Tree-Oss HS Implante Dental 0 5,Ox18 mm Conexión Interna IHS5018IM.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,3x7 mm Recto Conexión Externa IR3307/1M.

Tree-Oss Implante Denta! 0 3,3x8,S mm Recto Conexión Externa

IR3308/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,3x10 mm Recto Conexión Externa IR3310/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,3xll,S mm Recto Conexión Externa

IR3311/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,3x13 mm Recto Conexión Externa IR3313/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,3x15 mm Recto Conexión Externa IR3315/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,75x7 mm Recto Conexión Externa IR3707/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,7Sx8,5 mm Recto Conexión Externa

IR3708/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,7SxlO mm Recto Conexión Externa

IR3710/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,75xll,5 mm Recto Conexión Externa

IR3711/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,75x13 mm Recto Conexión Externa

IR3713/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,75x15 mm Recto Conexión Externa

IR3715/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Ox7 mm Recto Conexión Externa IR4007/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Ox8,S mm Recto Conexión Externa

IR4008/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,OxlO mm Recto Conexión Externa IR4010/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Oxll,5 mm Recto Conexión Externa

IR4011/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Ox13 mm Recto Conexión Externa IR4013/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Ox15 mm Recto Conexión Externa IR4015/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox7 mm Recto Conexión Externa IR5007/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox8,5 mm Recto Conexión Externa

IR5008/1M.
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Tree-Oss Implante Dental 0 5,Oxl0 mm Recto Conexión Externa IR5010(lM.

Tree-Oss Implante Dental el 5/0xl1,5 mm Recto Conexión Externa

IR5011(lM.

Tree-Oss Implante Dental 0 5/0x13 mm Recto Conexión Externa IR5013/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox15 mm Recto Conexión Externa IR5015(lM.

Tree-Oss Implante Dental el 3/5x7 mm Recto Conexión Interna IR3507/2M.

Tree-Oss Implante Dental el 3,5x8/5 mm Recto Conexión Interna IR3508/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl0 mm Recto Conexión Interna IR3510(2M.

Tree-Oss Implante Dental el 3/5xl1,5 mm Recto Conexión Interna

IR3511(2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5x13 mm Recto Conexión Interna IR3513(2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5x15 mm Recto Conexión Interna IR3515(2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x7 mm Recto Conexión Interna IR4307(2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x8,5 mm Recto Conexión Interna IR4308(2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xlO mm Recto Conexión Interna IR4310(2M.

Tree-Oss Implante Dental el 4,3xl1/5 mm Recto Conexión Interna

IR4311(2M.

Tree-Oss Implante Dental el 4,3x13 mm Recto Conexión Interna IR4313/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x15 mm Recto Conexión Interna IR4315(2M.

Tree-Oss Implante Dental el 5/0x7 mm Recto Conexión Interna IR5007/2M.

Tree-Oss Implante Dental el 5/0x8,5 mm Recto Conexión Interna IR5008j2M.

Tree-Oss Implante Dental el 5/0xl0 mm Recto Conexión Interna IR5010/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Oxll,5 mm Recto Conexión Interna

IR5011(2M.

Tree-Oss Implante Denta! 0 5,Ox13 mm Recto Conexión Interna IR5013/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox15 mm Recto Conexión Interna IR5015(2M.

PILAR(UCLA

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3/5 mm Conexión Externa Hl

PRE351(lM.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H2

PRE352(lM.
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3/5 mm Conexión Externa H3

PRE353/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H4

PRE354/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4/1 mm Conexión Externa Hl

PRE411/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H2

PRE412/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PRE413/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 04,1 mm Conexión Externa H4

PRE414/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H1

PRE511/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H2

PRE512/1M,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H3

PRE513/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H4

PRE514/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H1

PRE351/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H2

PRE352/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H3

PRE353/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PRE354/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar AntirotacionaJ 0 4,3 mm Conexión Interna H1

PRE431/2M.
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PRE432/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PRE433/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H4

PRE434/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,0 mm Conexión Interna Hl

PRE501/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5/0 mm Conexión Interna H2

PRE502/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

PRE503/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5/0 mm Conexión Interna H4

PRE504/2M.

Tree-Oss Pilar

PRR351/1M.

Tree-Oss Pilar

PRR352/2M.

Tree-Oss Pilar

f PRR353/2M.

Tree-Oss Pilar,

PRR354/2M.

Tree-Oss Pilar

PRR431/2M.

Tree-Oss Pilar

PRR432/2M.

Tree-Oss Pilar

PRR433/2M.

Tree-Oss Pilar

PRR434/2M.

~

Recto Estándar Rotacional 0 3/5 mm Conexión Externa Hl

Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H2

Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H3

Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

Recto Estándar Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H1

Recto Estándar Rotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H2

Recto Estándar Rotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H3

Recto Estándar Rotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H4
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5/0 mm Conexión Interna Hl

PRR501/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H2

PRR502/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

PRR503/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5/0 mm Conexión Interna H4

PRR504/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Externa Hl PER351jlM.

Tree"Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Externa H2 PER352/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Externa H3 PER353j1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3/5 mm Conexión Externa H4 PER354j1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,1 mm Conexión Externa H1 PER411j1M.

Tree"Oss Pilar Estético Recto 0 4,1 mm Conexión Externa H2 PER412/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4/1 mm Conexión Externa H3 PER413/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 04,1 mm Conexión Externa H4 PER414/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,1 mm Conexión Externa H1 PER511j1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5/1 mm Conexión Externa H2 PER512/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,1 mm Conexión Externa H3 PER513/lM.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,1 mm Conexión Externa H4 PER514jlM.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Interna Hl PER351j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Interna H2 PER352j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Interna H3 PER353j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Interna H4 PER354j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,3 mm Conexión Interna H1 PER431j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,3 mm Conexión Interna H2 PER432j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4/3 mm Conexión Interna H3 PER433/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4/3 mm Conexión Interna H4 PER434/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5/0 mm Conexión Interna H1 PER501/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,0 mm Conexión Interna H2 PER502j2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,0 mm Conexión Interna H3 PER503j2M.
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Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,0 mm Conexión Interna H4 PER504/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3,5 mm Conexión Externa H1

PEA3551EM.

Tree-Oss Pilar

PEA3552EM.

Tree-Oss Pilar

PEA3553EM.

Tree-Oss Pilar

PEA3554EM.

Tree-Oss Pilar

PEA3555EM.

Tree-Oss Pilar

PEA4151EM.

Tree-Oss Pilar

PEA4152EM.

Tree-Oss Pilar

PEA4153EM.

Tree-Oss Pilar

PEA4154EM.

& Tree-Oss Pilar

PEA4155EM.,
Tree-Oss Pilar

PEA5151EM.

Tree-Oss Pilar

PEA5152EM.

Tree-Oss Pilar

PEA5153EM.

Tree-Oss Pilar

PEA5154EM.

Tree-Oss Pilar

PEA5155EM.

~

Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa H2

Estético Angulado 150 0 3,5 mm Conexión Externa H3

Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa H4

Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa H5

Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H1

Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H2

Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H3

Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H4

Estético AnguJado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H5

Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H1

Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H2

Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H3

Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H4

Estético Angulado 150 0 5,1 mm Conexión Externa H5
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Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3.5 mm Conexión Interna H1

PEA3551IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3.5 mm Conexión Interna H2

PEA3552IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 3.5 mm Conexión Interna H3

PEA3553IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3.5 mm Conexión Interna H4

PEA3554IM.

Tree-Oss Pilar Estético AnguJado 15° 0 3.5 mm Conexión Interna H5

PEA3555IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 4,3 mm Conexión Interna H1

PEA4351IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PEA4352IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PEA4353IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado' 150 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PEA4354IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,3 mm Conexión Interna H5

PEA4355IM.

S Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,0 mm Conexión Interna H1,
PEA5051IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 5,0 mm Conexión Interna H2

PEA5052IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,0 mm Conexión Interna H3

PEA5053IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 5,0 mm Conexión Interna H4

PEA5054IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,0 mm Conexión Interna H5

PEA5055IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa Hl PM351/1M.
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Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa H2 PM3s2(lM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa H3 PM3S3j1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa H4 PM3s4(lM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa Hs PM3ss/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H1 PM411/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H2 PM412/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H3 PM413/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H4 PM414/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa Hs PM41s/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H1 PMsll/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H2 PMs12/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H3 PMs13/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H4 PMS14/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa Hs PMs1s/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H1 PM3s1/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H2 PM3s2/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H3 PM3s3/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H4 PM3s4/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna Hs PM3ss/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 04,3 mm Conexión Interna H1 PM431j2M.

Tree-Oss Pilar Múitiple 0 4,3 mm Conexión Interna H2 PM432/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H3 PM433/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H4 PM434/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H5 PM435/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H1 PM501/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H2 PMs02/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H3 PMs03/2M.

Tree-Oss Piiar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H4 PMs04/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna Hs PMsOs/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H1

PMA3s71EM.

14



"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H2

PMA3572EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 3,5 mm Conexión Externa H3

PMA3573EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 3,5 mm Conexión Externa H4

PMA3574EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H5

PMA3575EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,1 mm Conexión Externa H1

PMA4171EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H2

PMA4172EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PMA4173EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H4

PMA4174EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H5

PMA4175EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 3,5 mm Conexión Interna H1

PMA3571lM.

S Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H2

PMA3572IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H3

PMA3573IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PMA3574IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H5

PMA3575IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,3 mm Conexión Interna H1

PMA4371IM.

15



"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

.?;(Aé~/Z.S¡7J
Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PMA4372IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PMA4373IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PMA4374IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,3 mm Conexión Interna H5

PMA4375IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 3,5 mm Conexión Externa H2

PMA3532EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 0 3,5 mm Conexión Externa H3

PMA3533EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 0 3,5 mm Conexión Externa H4

PMA3534EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Anguiado 300 0 3,5 mm Conexión Externa H5

PMA3535EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,1 mm Conexión Externa Hl

PMA4131EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,1 mm Conexión Externa H2

PMA4132EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PMA4133EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,1 mm Conexión Externa H4

PMA4134EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,1 mm Conexión Externa H5

PMA4135EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 3,5 mm Conexión Interna H2

PMA3532IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 3,5 mm Conexión Interna H3

PMA3533IM.
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Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PMA3534IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 3,5 mm Conexión Interna H5

PMA3535IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,3 mm Conexión Interna H1

PMA4331IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PMA4332IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PMA4333IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PMA4334IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 300 0 4,3 mm Conexión Interna H5

PMA4335IM.

Tree-Oss Pilar Calcinable para Pilar Multiple PCALM.

Tree-Oss Pilar Calcinable para Pilar Multiple WPConexión Externa PCALWPM.

Tree-Oss Pilar Provisorio para Pilar Multiple PPROM.

Tree-Oss Pilar Provisorio para Pilar Multiple WPConexión Externa PPROWPM.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H1

PTR351/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR352/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR353/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H4

PTR354/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Rotacional Conexión Externa Hl

PTR411/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR412/1M.
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Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR413/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Rotacional Conexión Externa H4

PTR414/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H1

PTR511/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR512/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR513/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H4

PTR514/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3/5 mm Rotacional Conexión Interna H1

PTR351/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR352/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H3

PTR353/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR354/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Interna Hl

PTR431/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR432/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Interna H3

PTR433/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR434/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H1

PTR501/2M.
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Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR502/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H3

PTR503/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR504/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

Hl PTA351/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H2 PTA352/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H3 PTA353/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H4 PTA354/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

Hl PTA411/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H2 PTA412/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 04,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H3 PTA413/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 04,1 mm Antj- Rotacional Conexión Externa

H4 PTA414/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

Hl PTA511/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H2 PTA512/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H3 PTA513/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa

H4 PTA514/1M.
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Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

Hl PTA351/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H2 PTA352/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H3 PTA353/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H4 PTA354/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

Hl PTA431/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H2 PTA432/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Antj- Rotacional Conexión Interna

H3 PTA433/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H4 PTA434/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

Hl PTA501/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H2 PTA502/2M.

S Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Anti- Rotacional Conexión Interna,
H3 PTA503/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Anti- Rotacional Conexión Interna

H4 PTA504/2M.

Tree-Oss VCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

UCA351/1M.

Tree-Oss VCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H2

UCA352/1M.

Tree-Oss VCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H3

UCA353/1M.
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Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H4

UCA354/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4/1 mm Conexión Externa H1

UCA411/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4/1 mm Conexión Externa HZ

UCA412/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H3

UCA413/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H4

UCA414/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5/1 mm Conexión Externa H1

UCA511/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5/1 mm Conexión Externa HZ

UCA512/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5/1 mm Conexión Externa H3

UCA513/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H4

UCA514/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H1

UCA351/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H2

UCA352/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H3

UCA353/2M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

UCA354/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H1

UCA431/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

UCA432/2M.
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Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H3

UCA433/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H4

UCA434/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H1

UCA501/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H2

UCA502/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

UCA503/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H4

UCA504/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3/5 mm Conexión Externa H1

UCR351/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H2

UCR352/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H3

UCR353/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H4

UCR354/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H1

UCR411/1M.

ó' Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H2,
UCR412/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H3

UCR413/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H4

UCR414/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H1

UCR511/1M.
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Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H2

UCR512/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5/1 mm Conexión Externa H3

UCR513/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H4

UCR514/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H1

UCR351/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3/5 mm Conexión Interna H2

UCR352/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H3

UCR353/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

UCR354/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H1

UCR431/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

UCR432/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4/3 mm Conexión Interna H3

UCR433/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H4

UCR434/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H1

UCR501/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H2

UCR502/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5/0 mm Conexión Interna H3

UCR503/2M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,0 mm ConexIón Interna H4

UCR504/2M.

TAPA DE CICATRIZACIÓN
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Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H1 CETCl3S1j1M,

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H2 CETCI3S2j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H3 CETCI3S3j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H4 CETCI3S4j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm HS CETCI3SSj1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H1 CETCI411j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H2 CETC1412j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H3 CETCI413j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H4 CE TC1414j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm HS CETCI41Sj1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm H1 CETCISllj1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm H2 CETCIS12j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm H3 CETCIS13j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm H4 CETCIS14j1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm HS CE TCIS1Sj1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H1 CI TCI3S1j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H2 CI TCI3S2j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H3 CI TCI3S3j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm H4 CI TCI3S4j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm HS CI TCI3SSj2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion4,3 mm Hl CI TCI431/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion4,3 mm H2 CI TCI432/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm H3 CI TC1433j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm H4 CI TCI434j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion4,3 mm H5 CI TCI435/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion5,0 mm Hl CI TCI501/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm H2 CI TCIS02j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm H3 CI TCIS03j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm H4 CI TCIS04j2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm HS CI TCISOSj2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion3,5 mm Exp. 3,8 mm. H2 CETCE3382EM.
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Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 3,8 mm H3 CETCE3383EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 3,8 mm H4 CETCE3384EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 3,8 mm H5 CETCE3385EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H2 CETCE3452EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H3 CETCE3453EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3/5 mm Exp. 4,5 mm H4 CE TCE3454EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H5 CETCE3455EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H2 CE TCE3502EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H3 CETCE3503EM.

Tree-Oss Tapa de CicatrizaciDn 3,5 mm Exp. 5,0 mm H4 CETCE3504EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H5 CETCE3505EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H2 CETCE4502EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H3 CETCE4503EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H4 CE TCE4504EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H5 CETCE4505EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6,0 mm H2 CETCE4602EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6,0 mm H3 CETCE4603EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6,0 mm H4 CE TCE4604EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6/0 mm H5 CE TCE4605EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 5,5 mm H2 CE TCE5552EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 5,5 mm H3 CE TCE5553EM.

8' Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 5/5 mm H4 CE TCE5554EM.,
Tree-Oss Tapa de Cicatrjzacion 5/1 mm Exp. 5/5 mm H5 CE TCE5555EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5/1 mm Exp. 610 mm H2 CE TCE5602EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5/1 mm Exp. 6/0 mm H3 CE TCE5603EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 6,0 mm H4 CETCE5604EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 6,0 mm H5 CETCE5605EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H2 Cl TCE34521M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H3 CI TCE34531M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H4 Cl TCE34541M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H5 Cl TCE34551M.
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Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H2 Cl TCE35021M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H3 CI TCE35031M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H4 CI TCE35041M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H5 CI TCE35051M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H2 CI TCE44521M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H3 CI TCE44531M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H4 CI TCE44541M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H5 CI TCE44551M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H2 CI TCE45021M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H3 Cl TCE45031M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H4 CI TCE45041M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H5 CI TCE45051M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H2 CI TCE45821M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H3 Cl TCE45831M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H4 Cl TCE45841M,

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H5 CI TCE45851M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 6,0 mm H2 CI TCE46021M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 6/0 mm H3 Cl TCE46031M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 6,0 mm H4 CI TCE46041M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 6,0 mm H5 Cl TCE46051M.

Tree-Oss Tapa de Cieatrizacion 5/0 mm Exp. 5,65 mm H2 Cl TCE55621M.

Tree-Oss Tapa de Cieatrizacion 5/0 mm Exp. 5,65 mm H3 Cl TCE55631M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,65 mm H4 CI TCE55641M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,65 mm H5 CI TCE55651M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 6,0 mm H2 CI TCE5602IM.

Tree-Oss Tapa de Cieatrizaeion 5,0 mm Exp. 6/0 mm H3 Cl TCE56031M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 6,0 mm H4 CI TCE56041M.

Tree-Oss Tapa de Cieatrizacion 5,0 mm Exp. 6,0 mm H5 Cl TCE56051M.

BALLATIACHED

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Externa Hl BA3501/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3/5 mm Conexión Externa H2 BA3502/1M.
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Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Externa H3 BA3503/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Externa H4 BA3504/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Externa H5 BA3505/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,1 mm Conexión Externa H1 BA4101/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,1 mm Conexión Externa H2 BA4102/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,1 mm Conexión Externa H3 BA4103/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 04,1 mm Conexión Externa H4 BA4104/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 04,1 mm Conexión Externa H5 BA4105/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,1 mm Conexión Externa H1 BA5101/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,1 mm Conexión Externa H2 BA5102/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,1 mm Conexión Externa H3 BA5103/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,1 mm Conexión Externa H4 BA5104/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,1 mm Conexión Externa H5 BA5105/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Interna H1 BA3501/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Interna H2 BA3502/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Interna H3 BA3503/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Interna H4 BA3504/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 3,5 mm Conexión Interna H5 BA3505/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 04,3 mm Conexión Interna H1 BA4301/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,3 mm Conexión Interna H2 BA4302/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,3 mm Conexión Interna H3 BA4303/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,3 mm Conexión Interna H4 BA4304/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 4,3 mm Conexión Interna H5 BA4305/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,0 mm Conexión Interna H1 BA5001/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,0 mm Conexión Interna H2 BA5002/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,0 mm Conexión Interna H3 BA5003/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,0 mm Conexión Interna H4 BA5004/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 0 5,0 mm Conexión Interna H5 BA5005/2M.

ANÁLOGO

Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Externa AIM35/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,1 mm Conexión Externa AIM41/1M.
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Tree-Oss Análogo Implante 0 5,1 mm Conexión Externa AIMS1/IM.

Tree~Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Interna AIM3S/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,3 mm Conexión Interna AIM43/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,0 mm Conexión Interna AIMSO/2M.

Tree-Oss Análogo para Pilar Multiple APMM.

Tree-Oss Análogo para Pilar Multiple WP Conexión Externa APMWPM.

Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Externa AIB3S/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,1 mm Conexión Externa Bronce AIB41/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,1 mm Conexión Externa Bronce AIBS1/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Interna Bronce AIB3S/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,3 mm Conexión Interna Bronce AIB43/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,0 mm Conexión Interna Bronce AIBSO/2M.

Período de vida útil: 3 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones

sanitarias.

Nombre del fabricante: ODONTOTECNOEMPRENDIMIENTOSDEL PLATAS.A.

Lugar/es de elaboración: Ruta 215 KM 2, UF N° 7 - AGRUPAMIENTO

INDUSTRIAL DE ENSENADA,PROVINCIA DE BUENOSAIRES, ARGENTINA.

~J1~\L-
Dr. aTTO A. ORSINGHER•..••...,-",-,

4.ft.lll ..••.'Z'.
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ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del

PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT

NO S..S.Gr.J .
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1. Fabricado por: Ociontotcclloernpn?rldimienlos del PIé1ta S A - A,v. 11'9 Hume; Km 2, Agrupamic;nlo
Industrial de Ensenada, EnsellCKia, Provincia eje Buenos Aires, Arg0rill!13

2. Sistema de implante dental- componentes estériles TREE-OSS
3. Este producto es de un solo liS) - Estéril - Uo reesterilizéif
4, Lote: (se indica el Lote).
5, Código de referencia: (se indicé1el código ue referenclH)
6. Fecha de fabricación (se coI0':;5 fGclla de i(]bricacloll)
7. Plazo de validez: (se indicC'l pl3W de validez)
8. Almacenar en lugares iresc',;s y con ilaja rHHneelad Lé1ternperal:Jr-,-~ dehe ser Inferior a los 300e

Mantengas!; seco
9. No es recomend<'lclo el use si el envase primario se encuentra dañado
10, No exceder los 55 NCIll en 1¿1 u)l:Jcacl:)n
11. Esterilización por radiación gamma
12, Director Técn ica Natallo Agllslin Pastare, Farm8ceutico, MN 19429,
13. Autorizado por la ,/J...N 1",1,L., T ;11,....1-,102-1
14. Venta exclusiva a prof~sioll~lcs e ,instituciones sanitarirls,

PROYECTO DE RÓTULO

r
1 _

Sistema de implante dental
Rótulos e instrucciones de uso

~o~-=~
El I !j'!.~~n,~~r~"tos

Fern¡¡ndo J. B¡¡nchero
Pr,,':,dentl'

1" R'
PROYECTODE ROTULO, ',( ,1

1. Fabricado por: Odontotecn.uernprendimienlos del Plata S.A - Av In9 Humet I<m 2 Agrupamiento
Industrial de Ensenad2.. Ecsel'8da Provincié1de Buenos fI,ires, Arger¡lina.

2 Sistema de Implante dental- componen les no estéflles TREE-OSS
3. Este producto es de un solo U'3CJ-

4. Lote: (se indica el Lole)
5. Código de referencia (se indica t!! c6digo de referencia)
6, Fecha de fabricación (se colo,.',~lecha de fal)ricación)
7 Plazo de validez' (se indica plazo de validez)
8, Almacenar en lugares frescos y con baja humedad. La temperatura debe ser illferior a los 30"C

Manténgase seco.
9, Director Técnico: Nalalio AgustÍl1 Pastore, Farmacéutico, f\~;\)19429
10. Autorizado por la A,N M"fl. T PM-2102-1
11 Venta exclusiva ,3 profesi-:; ldil'S e il1stituciones sa[)ilar;él~



TREE ..OSS
PROYECTO INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado porl: Odontotecnoemprendimienlos del Plata S ,£J". - Av. 1119.Hume! Km 2, Agrupamiento
Industrial de Ensenada, Ensenacia, Provincia de Buenos Aires, Argentinrl.'

2. Sistema de implanle dentell- componentes estériles y r:o estériles - Tli.EE-OSS

3. Este producto es de un solo uso.

4. Almacenar en lugares frescos y con baja hume(jad La temperatura debe ser inferior a los 30°C.
Manténgase seco.

5 No es recomendado el uso si el envase primariO se encuentra dañi1do

6. No exceder los 55 Ncm Cilla colocaciOl1 (s610implantes).

7. Esterilización por radiación gamma (sólo implantes)

8. Director Técnico: Nalallo Agustín Pas10l'8, Farrnacélilico, r-v1~~194:'9.

9. Autorizado por la A.N MAT, PM-2102-1

10. Venta exclusiva a profesionales e instiluciones sanitarias

Los implantes dentales Tree-Oss(i;) son f"l:JriCrlciosa partir de t!lalll0 ~lrad() 4" bioCOlnp81ible y estenlizacos con el abjcli'vo
de substituir piezas dentales perdidas. él Iraves de Clrugia Genial, tonlo en el maxilar superior e inierío! f]emlltlendo
rehabilitaciones orales fijas, tanto indivíduilles como multlplcs, corno a su vez prótesis removlbles comple\as o parciales
al actuar como soporte retenilvo.

Esterilización
Los implantes dentales Tree"Oss@ sor! wl1ercializados Gn conl.Ii¡;j~n eSlelil COlno es 1n(licmjo en 81eti~1Uet(JdoexterlJr
La esterilización es realizada mediante rayos gamma Se recomlellcJa 110utilizar los implantes dentales Tree.Oss@que
han sido removidos del envase prirnClrio en fechas anteriores a la de la cirugía, Incluso Silla se han utilizado. Del mlSITlO
modo, no es recomendado el uso de IJS I'lwlanles del¡I,(]les Tree.OssC:;:.cuyo en',/ase pnrnano se Gncuentra dañado o roto
de alguna manera que pueda comprometer la condición ~e estenlidad No utilice Implantes dentales luego de la fecha de
vencimiento. Bajo ninguna circunstancia re-esterilizar.

Condiciones de almacenamiento
Los implantes dentales Tree.Oss@ (ienen una vida de estalüeria dé: tres 3110S,desde el ll1omerlio en que son
manufacturados, bajo condiciones 110111!<.;I(,Sdo ¡¡Imarenamie'lto 81, lugares frescos y con baja humedad. El p,odu'.:to
debe ser almacenado ell su elwase origll1al Slll abrir y en un lugar S(,COCOll ten!peróllUras IIllcnores él los 30"C. Ha ulllíce
implantes denlales luego de la fecha de vencimienlo

Precauciones y advertencias
La implantación de los Implantes dentales Trec-Oss@ debe ser reatizada por profesionales que Ilayan realizado cursos
específiCOSen Implantolagia denlal dIOmanera l~e evita el uso de té::nicas qL!irllrgicas inadecuadas y una II1correcla

pASTORFmm
M.P.

~~
del a .

Ff'rnando J. Banchero
. Pre"ildertp



Sistema de implante dental
Rótulos 8 instrucciones de LISO

Es fuertemente recomendada la con51311te Illig;lCIán de la fresa durante los procedimientos quirurYlcos. Se sugiere
"uf¡iiza'i' siempre con ios ¡"mplan les dentales Tree.Qss@, el instrumental y elernell:os protéticoS diseñados por T'ree-Oss@
Se debe tener en cuenta, al remover el Il1lpl,lIlles denlales Tn:'8.0sslf:) de Sil envase priméJrlo, 1.0 es convenienle el
contacto de la superíicie del implant'2 CUII .ú;;JC:QI1('S olstllllas él 1"1L1e:t:tanlo Pilli1 ev:télr la altef2:ci6r: ylo COrH31nll13clón de
la misma, De la misma manera, es rGcoillundado que el Implante dental Tree-Oss@ sea colocado lo más rápido posible
una vez removido de su envase primélr10parél prevenir 18adhesicn de parlicular encontradas l10rmalmenie en el aire que
pueden prevenir la correcta oseolntegr,1Cll:I'l y [Iem riesgos de iní(;I)':Ó:'

En el caso que el implante dental T ree-Osst:;j sea colocado usalldo la técnica indicada para dos cirugias (implante
sumergido), antes de realizar la 01llriliJ sutura, se debe temer ceriezCl que el interior de los implantes se encuentra limpio
de residuos sanguineos, Los Implalltes dentales Tree.OssS') 110esl{;n diseílados péJrdser reullllzados, como es indicado
en el etiquetado exterior, debido a que residuos sanguineos y óseos remanentes de usos anteriores gel1erarían UI1
inmediato rechazo por pane del organismD ud fluevo paciente. NQexcedr,r los 55 Ncm en la colocacion

Los profesionales deben asegurarse que el paciente se encuentre correc:arnenle Illforrllado sobre el procedimiento y las
etapas correspondientes al posl-opera!Orio Es necesano que el pacienle esté correctamente informado, SI es posible
mediante medios escrilos, sobre I:::s crridados necesarios y la medicación él ser provista lurgo del procedimienlo
quirúrgico.

Contraindicaciones
Se debe realizar una planiflcacion y 8'laluaclófl ,jel caso cliflleD dllles del procedimiento quirúrgiCo para evilar al paciente
cualquier riesgo asociados a condiciones médicas que se pue¡Jan ¡ransiorrnar en contraindicaciones ahsolutas o relativas
para la cirugia En el primer c?so. 1,1clru(;iólllO debr: sor rc:allzada ll1ie:ltras qlie en e! segundo Ci1S0Ine-:Jidaspreventivas
deben ser lomadas para evitar la fatia de lOSimplantes deli~alc:i Treu-()ss(¡} Los Illlplalltes demales I rer- Oss':;';'1\0 deben
ser colocados en pacientes que no se ¡;;ncuentran en las condiciones necesanas para someterse a cualquier cirugia
general oral. No utilizar implanles cuando el paciente esta sielldo tralado con biloslonClto,

Posibles contraindicaciones para la clrugia delllal son:

• Alteraciol1es en la coagulaCión sal1guinc,"
• Infecciones orales sistemlcas o localeS
• Diabetes
• Tabaquismo
• Pacientes sujetos a quimioterapia
• Alcoholismo
• Condiciones renales
• Enfermedades que modifiquen CllllCl,ü),)I;s.1lu oseo
• Condiciones coronarias o vasculares 110¡raladas
• Insuficiente hueso residual
• Bruxismo y condiciones afines

sobre contraindicaciones. por f,iVor consulte manuales clinicos y libros de textosPara mayor inforr:nacion
correspondientes.

Reacciones adversas
No se ha registrado literatura o publicaciJnes científicas qucoregistren rechazo dcollltanro Grado ~o y 50 por parte del
cuerpo humano ni efectos colalerales d(:I:',;<!0osdet uso del \Iié!lilG Fi.;i i-1SUC<lSIOIl(,¡jC1Sdurante la rcÍ1at:Jíhtaclónorai SOl1
causadas por infecciones primarias, por contaminaciól1 o íncorrecla estenilzacion del instrument.al usado durante el

OREAGUsrIN
FarmacálVco
M.P.19.429



procedimiento qUirúrgico, a la colocación del implante derlial ell :;;redS cen insullcicnlc hueso residual o a pérdida
derivadas de la inadecuada ubicación del !mplante dental con respeclo a la rehabililaclóll protética realizada.

• TREE.OSS

Símbolos usados en la etiquela

Sistema de implante dental
L_~~tulos e instruccionesde uso

(ID
ISTERILE~

i
ILorl
n
•••
[REFI
@
d
••
~

I &

I +

No reutilizar

Proc!uclo estenl, POf radiación g~irnrna_ (Sólo
Implantes)

Producto no esl0ril (S610 pilares)

Ternper{llura de éllnl:~cel1amieIlto por debajo di?
30'C

r~ufllerode lot8

Plazo de validez

Código de referencia

No reesterllizar

Fecha de tabricaclon

Fabricante

No utilizar si el envase está dafiado

PrecaUCión, COlisl¡IJensc las inslrucciones de
uso

l'Aantengélse seco.
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ANEXO111

CERTIFICAOO

Expediente NO: 1-47-2322-13-3

El Administrador 'Naclonal de la AdministracI6n Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición NO

..6..9.6...3 y de acuerdo a lo solicitado por

ODONTOTECNOEMPRENDIMIENTOSDEL PLATAS.A., se autoriz6 la inscripci6n en

el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM),

de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorlos característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE IMPLANTE DENTAL.

Código de identlficaci6n y nombre técnico UMDNS: 16-744 PRÓTESIS,

DENTALES, IMPLANTABLES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): TREE-OSS.

Clase de Riesgo: Clase 111.

Indicación/es autorizada/s: Indicado para reemplazar la raíz del diente perdido,
permitiendo la fijación de restauraciones simples o múltiples, proporcionando

anclaje para la supraestructura .

Modelo/s: Tree-Oss Implante Dental 0 3,Sx8 mm Anatómico Conexión externa

IA3S0B/1M.
Tree-Oss Implante Dental 12) 3,5xl0 mm Anatómico Conexión Externa

IA3S10/1M.
'.1 ,\ -, Tree-Oss ~rPlante Dental ,0 3,Sxll,S mm AnatómIco Conexión Externa

'/I!~'l' '1::~'\IIIkAi;'l';;I.IH'j;:11, ~Il!:"I~'iIl.tV"W¡~II;t:¡~:IUlli¡I:I'I:tll~'I,!;, ¡iir.¡I[; '1:'
~¡IIJ/"'il¡,¡,. 1./',J1l".-.llih ¡I"it-l.;j'" IL- .¡~.I,hir-.!\l.dlt'irll.f;I" 'í 111fH¡.. ¿tfl ,¡.;,".
, . 'l"i;' . "¡ Tree.:.Oss~1'Impanté 'Dental 0 .. I ;5xl . I mm' 'Anatort'llco I¡Conex\Or1 ¡;;xter a .

IA3S13/1M.", . " 11 .
, ~, I ,1 I . :.1'"... • • 41 ~~IJ; 11 ,t.~I 'Ir ~I 1.1 lIi la ; .It J, 'l'. , ,.1. ~

'. ',' ..\ Treé-Oss lmpl~nte' .Denta",11l1 ;SX1 'nimi'An.t!ómico crneX;lón Extert'a ,!
.i

l
!lb, ' 1 ;':~l.~tf~1~~/~B:~il:1Hi! ~l~lliII~U'.¡:IL. :1:f.¡lr¡ll:WII H 11,~H~j'UN" .1.11:¡IIII!i 1I \ 1, ¡.
l' ',. '.~¡ ¡¡r<;~;9ssyhp\" ~1oent~I'I1lI:'l13XB1mA a 6mico¡cftlexi¡,n Extrn~'II,A43?B/1M., i

111 ,1 ~I;',H:~L)"..h, :,:!II 1'1' I'¡ '.HI;1l'j.l, '1: .: tll,t 111! 11
e I l' ,. ,.,
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Tree-Oss Implante Dental 0 4,3xlO mm Anatómico Conexión Extema

IA43l0/lM.

Tr~e-Oss Implante Dental 1214,3xl1,5 mm Anatomico Conexión Externa

IA4311/1M.

Tree-Oss Implante Dental 1214,3x13 mm Anatómico ConexIón Externa

IA4313/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x16 mm Anat6mfqJ Conexión Externa

IA4316/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox8 mm Anatómico Conexión Externa IASOOS/1M.

Tree-Os5 Implante Dental (21 S,Oxl0 mm Anatómico Conexión Externa

IAS010/1M.

Tree-Oss Implante Dental 121S,Oxl1,5 mm Anatómico Conexión Externa

IAS0l1/1M.

Tree-Oss Implante Dental 1215,Ox13 mm Anatómico Conexión Externa

IAS013/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox16 mm Anatómico Conexión Externa

IAS016/1M.

Tree-Oss Implante Dental Qj 3,5x8 mm Anatómico Conexión Interna IA3508/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl0 mm Anatómico Conexión Interna

IA35l0/2M.
Tree-Oss Implante Dental 0 3,5xl1,S mm Anatómico Conexión Interna

IA3511/2M.
Tree-Oss Implante Dental 0 3,5x13 mm Anatómico Conexión Interna

IA3513/2M.
Tree-Oss Implante Dental (2) 3,5?<16 mm Anatómico Conexión Interna

IA35l6/2M.

Tree~Oss Implante Dental 0 4,3x8 mm AnatómIco Conexión Interna IA4308/2M.

Tree-Oss Implante Dental (2) 4,3xl0 mm Anatómico Conexión Interna

IA4310/2M.
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Tree-Oss Implante

1A4311/2M.
Tree-Oss Implante Dental 12' 4,3x13 mm Anatómico Conexión Interna

IA4313/2M.
Tree-Oss Implante Dental 1114,3x16 mm Anatómico Conexión Interna

IA4316/2M.
Tree-Oss Implante Dental 1115,Ox8 mm Anatómico Conexión Interna IA5008/2M.
Tree-Oss Implante Dental 0 5,oxl0 mm Anatómico Conexión Interna

IA5010/2M.
Tree-Oss Implante Dental (2) 5,Oxl1,S mm Anatómico Conexión Interna

IA5011/2M.
Tree-Oss Implante Dental el 5,Ox13 mm Anatómico Conexión Interna

IA5013/2M.
Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox15 mm Anatómico Conexión Interna

IA5015/2M.
Tree-Oss HS Implante Dental 1113,5x8,5 mm Conexión Interna IHS3508IM.

/
Tree-Oss HS Implante Dental 1113,5x10 mm Conexión Interna IHS3510IM.

Tree-Oss HS Implante DentaI11l3,5xll,5 mm Conexión Interna IHS3511IM.
Tree-Oss HS Implante Dental 1113,5x13 mm Conexión Interna IHS3513IM.
Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,5x15. mm Conexión Interna IHS3513IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 3,5x18 mm Conexión Interna IHS3518IM.

Tree-Oss H5 Implante. Dental 0 4,3x8,5 mm ConexiÓn Intéma IHS4308IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4,3xl0 mm Conexión Interna IHS4310IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 4/3xl1,S mm Conexión Interna IHS4311IM. -
Tree-Oss HS Implante Dental 1114,3x13 mm Conexión Interna IHS4313lM.
Tree-Oss HS Implante Dentall2l 4,3x15 mm Conexión Interna IHS4316IM.

Tree~055HS Implante Dental 0 4,3x18 mm Conexión Interna IHS4318IM.

Tree-Oss HS Implante Dental 0 S/Ox8/S mm Conexión Interna IHSS008IM.

Tree-Oss HS Implante Dental el 5,Ox10 mm Conexión Interna IHS5010IM.
Tree-Oss HS Implante Dental 0 S,Oxl1,S mm Conexión Interna IHSS0111M.

31



. ,. .' .."

.J/
Tree-Oss HS Implante Dental e 5,Ox13 mm Conexión Interna IHS5013IM.
Tree-Oss HS Implante Dental e 5,Ox15 mm Conexión Interna IHS5016IM.
TrE;!e-OssHS Implante Dental 1{}5,Ox18 mm Conexión Interna IHS5018IM.

Tree-Oss Implante Dental e 3,3x7 mm Recto Conexión Externa IR3307/1M.

Tree-Oss Impiante Dental e 3,3x8,5 mm Recto Conexión Externa IR3308/1M.
Tree-Oss Implante Dental e 3,3xl0 mm Recto Conexión Externa IR331O/1M.

Tree-OsS I')1plante Dental e 3,3xll,5 mm Recto Conexión Externa IR3311/1M.

Tree-Oss Implante Dental e 3,3x13 mm Recto Conexión Externa IR3313/IM.
Tree-Oss Implante Dental e 3,3x15 mm Recto Conexión Externa IR3315/1M.

Tree-Oss Implante Dental e 3,75x7 mm Recto Conexión Externa IR3707/1M.
Tree-Oss Implante Dental 133,75x8,5 mm Recto Conexión Externa IR3708jlM.

Tree-Oss Implante Dental e 3,75xlO mm Recto Conexión Externa IR37IO/IM.
\ree-Oss Implante Dental (2)3,75)(11,5 mm Recto Conexión Externa IR3711/1M.

Tree-Oss Implante Denta/e 3,75x13 mm Recto Conexión Externa IR3713/1M.
Tree-Oss Implante Dental e 3,75x15 mm Recto Conexión Externa IR3715/1M.

Tree-Oss Implante Dental e 4,Ox7 mm Recto Conexión Externa IR4007/1M.
Tree-Oss Implante Dental e 4,Ox8,5 mm Recto Conexión Externa IR4008/1M.
Tree-Oss Implante Dental 0 4,Oxl0 mm Recto Conexión Externa IR4010¡lM.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,Oxl1,5 mm Recto ConexIón Externa IR4011/1M.

Tree-Oss Implante Dental 12)4,Ox13 mm Recto Conexión Externa IR4013/1M.

Tree-Oss Implante Dental 12)4,Ox15 mm Recto Conexión Externa IR4015jlM.

Tree~Oss Implante Dental 0 5,Ox7 mm Recto Conexión Externa IRS007/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Ox8,5 mm Recto Conexión Externa IRS008/1M.

Tree-Oss Implante Dental 0 S,Oxl0 mm Recto Conexión Externa IRSOI0jlM.

Tree-Oss Implante Dental e 5,Ox11,5 mm Recto Conexión Externa IR5011/1M.
Tree-0ss Implante Dental 0 S,ox13 mm Recto Conexión Externa IRS013jlM.

Tree-Oss Implante Dental 0 5,Ox15 mm Recto Conexión Externa IRS015jlM.

Tree-Oss Implante Dental 0 3,5x7 mm Recto ConexIón Interna IR3507/2M.

Tree-Oss Implante Dental 133,5x8,S mm Recto Conexión Interna IR3508/2M.
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Tree-Oss Implante Dental 1213,5x10 mm Recto Conexión Interna IR351O/2M.

Tree-Oss Implante Dental 1213,5x11,5 mm Recto Conexión Interna IR3511/2M.

Tree-Oss Implante Dental 1213,5x13 mm Recto Conexión Interna IR3513/2M,

Tree-Oss Implante Dental 1213,5x15 mm Recto Conexión Interna IR3515/2M.

Tree-Os5 Implante Dental 0 4,3x7 mm RectoConexión Interna IR4307/2.M.

Tree-Oss Implante Dental 1214,3x8,5 mm Recto Conexión Interna IR4308/2M.

Tree-Oss Implante Dental el 4,3x10 mm Recto Conexión Interna IR4310¡2M.
Tree-Oss Implante Dental el 4,3x11,5 mm Recto Conexión Interna IR4311/2M.

Tree-Oss Implante Dental 0 4,3x13 mm Recto Conexión Interna lR4313/2M.

Tree-Oss Implante Dental el 4,3x15 mm Recto Conexión Interna IR4315/2M.

Tree-Oss Implante Dental el 5,Ox7 mm' Recto Conexión Interna IR5007/2M.

Tree-Oss Implante Dental 1215,Ox8,5 mm Recto Conexión Interna IR5008/2M.
Tree-Oss Implante Dental12l5,Ox10 mm Recto Conexión Interna IR501O/2M.

Tree-Oss Implante Dental 1215,Ox11,5 mm Recto Conexión Interna IR5011¡2M,

Tree-Oss Implante Dental 1215,Ox13 mm Recto Conexión Interna IR5013/2M,
Tree-Oss Implante Dental 1215,Ox15 mm Recto Conexión Interna IR5015/2M,

PILAR¡ UCLA

,.
"

Tree-OS5 Pilar Recto Estándar Antjrotacional 0 ,3,5 mm Conexión Externa Hl

PRE351¡IM,
Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3.5 mm Conexión Externa HZ

PRE352/1M,
Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H3

PRE353/1M,
Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antlrotaclonal 0 3,5 mm Conexión Externa~H4

PRE354/1M,
Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,1 mm Conexión Externa Hl

PRE411/1M,
Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antrrotac1onal0 4,1 mm Conexión Externa H2

PRE412/1M.
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PRE413/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H4

PRE414/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,1 mm '::::onexiónExterna H1

PRE511/1M.

Tree-Oss pilar Recto Estándar Antlrotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H2

PRE512/1M.

Tree-Oss 'Pilar Recto Estándar Antiratacional 0 5,1 mm Conexión Externa H3

PRE513/1M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar AntirotaCional 0 5,1 mm Conexión Externa H4

PRE514/1M.

Ttee-Oss 'Pllar Recto Estándar Antlrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna Hl

PRE351/2M.

Tree~OssPilar Recto Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H2

PRE352/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar AntlrotacJonal (2) 3,5 mm Conexión Interna H3

PRE353/2M.

Tree-Oss Pilar Recto' Estándar Antirotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PRE354/2M ...

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna Hl

PRE431/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PRE432/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PRE433/2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PRE434/2M.

.,
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 05,0 mm Conexión Interna H1

PRE501{2M,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional o 5,0 mm Conexión Interna H2

PRE502{2M,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

PRE503{2M,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Antirotacional lZl 5,0 mm Conexión Interna H4

PRE504{2M,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

PRR351{lM,

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H2

PRR352{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H3

PRR353{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PRR354{2M. '

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna Hl

PRR431{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PRR432{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PRR433{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rot(lcional 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PRR434{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna t.ll

PRR501{2M.

Tree~Oss Pilar Recto Estándar Rotacional " 5,0 mm ConexIón Intema H2

PRR502{2M.

Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

PRRS03{2M.
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Tree-Oss Pilar Recto Estándar Rotacional 0' 5,0 mm Conexión Interna H4

PRR504/2Mo .

Tr~e-Oss Pilar Estético Recto l1l 3,5 mm Conexión Extema K1 PER351/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto l1l3,5 mm Conexión Externa K2 PER352/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto l1l3,5 mm Conexión Externa K3 PER353/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto (213,5 mm Conexión Externa H4 PER354/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,1 mm Conexión Externa H1 PER411/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,1 mm Conexión Externa H2 PER412jlM.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 04,1 mm Conexión Externa H3 PER413/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto (214,1 mm Conexión Externa H4 PER414/1M.

Tree-Oss Piiar Estético Recto l1l 5,1 mm Conexión Externa H1 PER511/1M.

Tree-Oss Piiar Estético Recto 0 5,1 mm Conexión Externa H2 PER512/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,1 mm Conexión Externa H3 PER513/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto l1l5,1 mm Conexión Extema H4 PER514/1M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión lnterna K1 PER351/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Intema H2 PER352/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto l1l3,5 mm Conexión Interna K3 PER353/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 3,5 mm Conexión Interna H4 PER354/2M.

Tree-Oss Pilar Estét1co Recto 0 4,3 mm Conexión Interna Hl PER431/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,3 mm Conexi~nInterna H2 PER432/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto (214,3 mm Conexión Interna H3 PER433/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 4,3 mm Conexión Interna H4 PER434/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5/0 mm Conexión Interna Hl PER501/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,0 mm Conexión Interna H2 PERS02/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto l1l 5,0 mm Conexión Interna H3 PER503/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Recto 0 5,0 mm Conexión Interna H4 PERS04/2M.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

PEA3551EM.
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Tree-Oss Pilar Estético Angulada 150 " 3,5 mm Conexión Externa H2

PEA3552EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa H3

PEA3553EM.

Tree-Oss pilar Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa .H4

PEA3554EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 3,5 mm Conexión Externa H5

PEA3SS5EM.

Tree.Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa Hl

PEA4151EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H2

PEA4152EM. ,

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PEA4153EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H4

PEA4154EM.

" Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 4,1 mm Conexión Externa H5
\~~, PEA4155EM.

Tree-Dss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa Hl
PEAS1S1EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H2

PEAS1S2EM.
Tree-Dss Pilar Estético Angulado 150 0 5,1 mm Conexión Externa H3

PEAS153EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 5,1 mrt:l Conexión Externa H4

PEA51S4EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 5,1 mm Conexión Externa H5

PEASI55EM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 0 3.5 mm Conexión Interna H1 PEA3551IM.

Tree-Dss Pilar Estético Angulado 15°03.5 mm Conexión Il1terna H2 PEA3552IM.
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Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3,5 mm Conexión Interna H3 PEA3553IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 03.5 mm Conexión Interna H4 PEA3554IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 3.5 mm Conexión Interna H5 PEA3555IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15004,3 mm Conexión Interna Hl PEA4351IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado ISO 04,3 mm Conexión Interna H2 PEA43S2IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 150 0 4,3 mm Conexión Interna H3 PEA4353IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado ISo 04,3 mm Conexión Interna H4 PEA43S4IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15° 04,3 mm Conexión Interna H5 PEA4355IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15°05,0 mm Conexión Interna HI PEA5051IM.

Tree-Oss Pilar EStético Angulado 15° 0 5,0 mm Conexión Interna H2 PEA5052IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15°0 5,0 mm Conexión Interna H3 PEAS053IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 15°0 5,0 mm Conexión Interna H4 PEA5054IM.

Tree-Oss Pilar Estético Angulado 1500 5,0 mm Conexión Interna H5 PEAS055IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa Hl PM3SI/IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexlon Externa H2 PM352/IM.

,"Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Externa H3 PM353/1M.
I

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexlon Externa H4 PM354/IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Extema H5 PM35SjlM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,¡ mm Conexión Externa Hl PM411/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H2 PM412/IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión, Externa H3 PM413/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,1 mm Conexión Externa H4 PM414/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple" 4,1 mm Conexión Externa H5 PM415/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Extema HI PMSll/IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 05,1 mm Conexión Extema H2 PM512/IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H3 PMSI3/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,1 mm Conexión Externa H4 PM514/1M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5)1 mm Conexión Externa H5 PMS15jlM.

Tree-Oss Pilar MÚltiple 0 3,5 mm Conexion Interna Hl PM351/2M.
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Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H2 PM352/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H3 PM353/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexlon Interna H4 PM354/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 3,5 mm Conexion Interna H5 PM355/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H1 PM431/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H2 PM432/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H3 PM433/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H4 PM434/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 4,3 mm Conexión Interna H5 PM435/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H1 PM501/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H2 PM502/2M.

Tree-Oss Pilar Múltipie 0 5,0 mm Conexión Interna H3 PM503/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H4 PM504/2M.

Tree-Oss Pilar Múltiple 0 5,0 mm Conexión Interna H5 PM505/2M.

Tree~Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

PMA3571EM.'

Tree-Os5 Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H2

.' PMA3572EM.
f i

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H3

PMA3573EM.

Tree-Oss Pilar Múitiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H4

PMA3574EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Externa H5

PMA3575EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm ConexIón Externa H1

PMA4171EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H2

PMA4172EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 170 0 4,1 mm Conexión Externa H3

PMA4173EM.

c::::=:-
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Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H4

PMA4174EM:

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,1 mm Conexión Externa H5

PMA4175EM:

Tree-Oss Pilar Mú"ltlple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H1

PMA3571IM.'

Tree-Oss. Pilar Múltiple Angulada 17°
'"

3,5 mm Conexión Interna H2

PMA3572IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H3

PMA3573IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H4

PMA3574IM.:

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 3,5 mm Conexión Interna H5

PMA3575IM..

Tree-Oss. Pilar Múltiple Angulado 17°
'"

4,3 mm Conexión Interna Hl

PMA4371IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,3 mm Conexión Interna H2

PMA43721M.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,3 mm Conexión Interna H3

PMA4373IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,3 mm Conexión, Interna H4

PMA4374IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 17° 0 4,3 mm Conexión Interna H5

PMA4375IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 0 3,5 mm Conexión Externa H2

PMA3532EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30°
'"

3,5 mm Conexión Externa H3

PMA3533EM.

LS!-
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Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm Conexión Externa H4

PMA3534EM. ,

TreewOss 'Pilar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm Conexión Externa H5

PMA3535EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,1 mm ConexIón Externa H1

PMA4131EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,1 mm Conexión Externa H2

PMA4132EM.

Tree.Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,1 mm Conexión Externa H3

PMA4133EM.

Tree.Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,1 mm Conexión Externa H4

PMA4134EM..

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,1 mm Conexión Externa H5

PMA4135EM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm Conexión Interna HZ

,., PMA353Z1M.
" , Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm Conexión Interna H3

PMA35331M.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm Conexión Interna H4

PMA35341M.

Tree-Oss PUar Múltiple Angulado 30° 13 3,5 mm ConexIón Interna H5

PMA3535IM.

Tree.Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,3 mm Conexión Interna H1

PMA43311M.

TreeJOss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,3 mm Conexión Interna HZ

PMA433ZIM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 13 4,3 mm Conexión Interna H3

PMA4333IM.

Tree-Oss Pilar Múltiple Angulado 30° 0 4,3 mm Conexión Interna H4

PMA4334IM .
.-_.--'
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Tree'Oss Pilar Múltiple Angulado 300 121 4,3 mm Conexión Interna H5

PMA4335IM:

Tree-Oss Pilar Calcinable para Pilar Multiple PCALM.

Tree-Oss Pilar Calcinable para Pilar Multlple WP Conexión Externa PCALWPM.

Tree-Oss Pilar Provisorio para Pilar Multiple PPROM.

Tree-Oss Pilar Provisorio para PUar Multlple WP Conexión Externa PPROWPM.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. Ql 3,5 mm Rotacional Conexión Externa Hl

PTR351/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de n. 121 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR352/1M.

Tree-Oss Pilar ProvIsorio de T;. 121 3,5 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR353/1M. :

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 121 3,5 mm Rotacional ConexIón Externa H4

PTR354/1M. :

Tree-Oss Pilar Provisorio de n. o 4,1 mm Rotacional Conexión Externa H1

PTR411/1M.
Tree-Oss Pilar ProvisoriO de Ti. " 4,1 'mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR412/1M.
Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. " 4/1 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR413/1M.
Tree-Oss Pilar Provisorio "de Ti. Qj 4,1 mm Rotacional Conexió'n Externa H4

PTR414/1M.
Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Extema Hl

PTR51l/1M.
Tree-Oss Pilar ProvisorIo de Ti. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H2

PTR512/1M.
Tree~OssPilar ProvisorIo de TI. 0 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H3

PTR513/1M.
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Tree-Oss Pilar Provisorio de Tí. 0' 5,1 mm Rotacional Conexión Externa H4

PTR514/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de n. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna Hl

PTR351/2M.

Tree~05s Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR352/2M.

Tr'ee-Oss Pilar ProvisorIo de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H3

PTR353/2M.

Tree-Oss Pilar ProvisorIo de Ti. 0 3,5 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR354/2M. '

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Intema Hl

PTR431/2M. '

Tree-Qss Pilar Provisorio de n. 0 4,3 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR432/2M. '

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. o 4,3 mm Rotacional Conexión Intema H3

PTR433/2M. ' ,

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. o 4,3 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR434/2M ..'
\:' Tree-Oss Pilar Provisorio de TI. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna HJ

PTR501/2M.
Tree-Oss Pilar Provisorio de TI. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H2

PTR502/2M.
Tree-Oss Pilar Provisoriá de Ti.. 0' 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H3

PTR503/2M.
Tree-Oss Pilar ProvIsorio de TI. 0 5,0 mm Rotacional Conexión Interna H4

PTR504/2M.
Tree-Oss PlJarProvisorio de Ti. 1213,5 mm Anti~ Rotacional Conexión Extema Hl

PTA351/1M.
Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. (Zi3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H2

PTA352/1M.

~---,
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Tree-OS5 Pilar Provisorio de TI. (2)3,5 mm Antl- Rotacional Conexión Externa H3

PTA353/1M,

Tr~e-Oss Pilar ProvisorIo de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H4

PTA354/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa Hl

PTA411/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. (2)4,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H2

PTA412/1M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,1 mm Antl- Rotacional Conexión Externa H3

PTA413/1Mc'

Tr'ee-Oss Pilar Provisorio de Ti. (2)4,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H4

PTA414/1M','

Tree-Oss 'Pilar ProvIsorio de Ti. (2)5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa Hl

PTA511/1M,'

Tre'e-Oss Pilar Provisorio de TI. (2)5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H2

.' PTA512/1M,,
Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H3

PTA513/1M,

Tree-Oss Pilar Provisorio de TI. 0 5,1 mm Anti- Rotacional Conexión Externa H4

PTA514/1M,

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna Hl

PTA351/2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 3,5 mm Anti- RotacIonal Conexión Interna H2

PTA352/2M,

Tree-Oss Pilar Provisorio de TI. 0 3,5 mm Anti-' Rotacional Conexión Interna H3

PTA353/2M,

Tree-Oss Pilar Provisorio de TI. 0 3,5 mm Anti- Rotacional Conexión Interna H4

PTA354/2M,
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Tree~OssPilar Provisorio de Ti. lZl4,3 mm Antj- Rotacional Conexión Interna H1.

PTA431j2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión lntema H2

PTA432j2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. " 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión Interna H3

PTA433j2M ..

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 4,3 mm Anti- Rotacional Conexión Interna H4

PTA434j2M.

Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Anti- Rotacional Conexión Interna H:I

PTA501/2M.
Tree-Oss Pilar Provisorio de Ti. 0 5,0 mm Antí- Rotacional Conexión Interna H2

PTA502/2M ..

Tree-Oss PlIar Provisorio de TI. 0 5,0 mm Antl- Rotacional Conexión Interna H3

PTA503/2M ..

Tree-Oss PUarProvisorio de Ti. 0 5,0 mm Antj- Rotacional Conexión Interna H4

PTA504/2M •.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

UCA351/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotaclonal 0 3,5 mm Conexión Extema H2

UCA352/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm ConexIón EX,terna H3

UCA353/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H4

UCA354/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 12' 4,1 mm Conexión Externa Hl

UCA411/1M.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirr,otacional l2l 4,1 mm Conexión Externa H2

UCA412jlM.
Tree-Oss UCLA Calcinable Antlrrotacional (2) 4,1 mm Conexión Externa H3

UCA413/1M.
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Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H4

UCA414/1M, " . .
Tree-Oss :ueLA Calcinable Antirrotac1onal 0 5,1 mm Conexión Extema H1

UCA511/1M,

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H2

UCA512/1M,

Tree-Oss \.ICLA Calcinable Antirrotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H3

UCA513/1M: , ,
.

ConexiónTree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,1 mm Externa H4

UCA514/1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H1

UCA351/2M; , ."

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H2

UCA352/2M.'

Tree-Oss 'UCLA Calcinable Antirrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H3

UCA353/2M,

Tree-Oss UeLA Calcinable Antlrrotacional 0 3,5 mm Conexión Interna H4

UCA354/2M.
Tree-Oss UeLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna Hl

UCA431/2M,
Tree-Oss VeLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H2

UCA432/2M, .

Tree-Oss UeLA Calcinable AntirTotacional 0 4,3 mm' Conexión Interna H3

UCA433/2M,
Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 4,3 mm Conexión Interna H4 .

UCA434/2M.
Tree-Oss ueLA Calcinable Antirrotacfonal 0 5,0 mm Conexión Interna Hl

UCA501/2M,
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Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H2

UCA502j2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotacional 0 5,0 mm Conexión Interna H3

UCA503j2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Antirrotac1onal 0 5,0 mm Conexión Interna H4

UCA504j2M ..

Tree-Oss .UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa Hl

UCR351j1M. ' ,

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H2

UCR352j1M ..

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H3

UCR353j1M ..

Tree-Oss UCLA Calcinable. Rotacional 0 3,5 mm Conexión Externa H4

UCR354j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H1

UCR411j1M ..

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H2

UCR412j1M.

l'
Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H3

.. UCR413j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 4,1 mm Conexión Externa H4

UCR414j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa Hl

UCR511j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H2

UCR512j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0 5,1 mm Conexión Externa H3

UCR513j1M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional 0. 5,1 mm Conexión Extema H4

UCR514j1M.

~.
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Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional (3 3,5 mm Conexión Interna Hl

UCR351/2M:

Tr~e-Oss UCLA Calcinable Rotacional (3 3,5 mm Conexión Interna H2

UCR352/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional (3 3,5 mm Conexión Interna H3

UCR353/2M.

Tree-Oss: ,UeLA calcinable Rotacional l1J 3,5 mm ConexIón Interna H4

UCR354/2M.

Tree-Oss VCLA Calcinable Rotacional (3 4,3 mm Conexión Interna Hl

UCR431/2M.

Tree:"Oss UCLA Calcinable Rotacional l1J 4,3 mm Conexión Interna H2

UCR432/2M.

Tree-Oss . UCLA Calcinable' Rotacional' l1J 4,3 mm COI1€xión Interna H3

UCR433/2M.,

Tree-Oss VCLA Calcinable I Rotacional' (3 4,3 mm Conexión Interna H4

¡) UCR434/2M.,,
Tree-Oss VCLA Calcinable Rotacional (3 5,0 mm Conexión Interna Hl

UCR50l/2M.

Tree-Oss UCLA calcinable Rotacional (3 5,0 mm ConexIón Interna H2

UCR502/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable .Rotacional l1J 5,0 mm Conexión Interna H3

UCR503/2M.

Tree-Oss UCLA Calcinable Rotacional (3 5,0 mm Conexión Interna H4

UCR504/2M.

TAPA DE CICATRIZACIÓN

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Hl CE TCI351/lM.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm H2 CE TC1352/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 3,5 mm H3 CE TC1353/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm. H4 CE TCI354/1M.
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Tree-Oss Tapa de Clcatrizaclon 3,5 mm H5 CETCI3SS/1M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 4,1 mm Hl CETCI411/1M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H2 CE TCI412/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm H3 CE TCI413/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm' H4 CE TCI414/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 4,1 mm HS CETCI4IS/1M.
Tree-Oss Tapa de Clcatrizaclon 5,1 mm Hl CETCISll/1M.
Tree-Oss Tapa de Clcatrizaclon 5,1 mm H2 CETCISI2/1M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrlzaclon 5,1 mm H3 CETCISI3/1M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm.H4 CETClS14/1M.
TreeoOss Tapa de Clcatrlzacion 5,1 mm HS CETCIS1S/IM.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizac10n 3,5 mm Hl Cl TCI351/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 3,5 mm H2 CI TCI3S2/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizadon 3,5 mm H3 Cl TCI353/2M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 3,5 mm H4 CI TCI3S4/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm HS CI TCI3SS/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Hl CI TCI431/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 4,3 mm H2 CI TCI432/2M.

,) Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 4,3 mm H3 CI TCI433/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 4,3 mm H4 CI TCI434/2M.
Tree-Oss Tapa de Clcatrlzacion 4,3 mm HS CI TCI43S/2M.. .
Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Hl CI TCIS01/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm H2 CI TCIS02/2M.
Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 5,0 mm H3 CI TCIS03/2M.
Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 5,0 mm H4 CI TCIS04/2M.
Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 5,0 mm HS CI TCISOS/2M.
TreewOss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm Exp. 3,8 mm. H2 CE TCE3382EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 3,8' mm H3 CETCE3383EM.
Tree-Oss Tapa de Cicatrjzacion 3,5 mm Exp. 3,8. mm H4 CE TCE3384EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 3,5 mm Exp. 3,8 mm H5 CE TCE3385EM.
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Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H2 CETCE3452EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H3 CETCE3453EM.

Tr~e-OssTapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H4 CE TCE3454EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H5 CE TCE3455EM.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H2 CE TCE3502EM.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H3 CETCE3503EM.

Tree-Oss T,apa de Cicatrlzacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H4 CE TCE3504EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H5 CETCE3505EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H2 CE TCE4502EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H3 CE TCE4503EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H4 CETCE4504EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 5,0 mm H5 CE TCE450SEM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp, 6,0 mm H2 CETCE4602EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp, 6,0 mm H3 CETCE4603EM.

, Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6,0 mm H4 CETCE4604EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,1 mm Exp. 6,0 mm HS CE TCE460SEM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp, 5,5 mm H2 CE TCE5552EM.

Tree-C;>ssTapa de Clcatrlzaclon 5,1 mm Exp, 5,5 mm H3 CE TCE5553EM,

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 5,5 mm H4 CE TCE5554EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 5,5 mm H5 CE TCE5555EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 6,0 mm H2 CE TCE5602EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizaclon 5,1 mm Exp. 6,0 mm H3 CETCE5603EM.

Tree-Oss.Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 6,0 mm H4 CETCE5604EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,1 mm Exp. 6,0 mm H5 CETCE5605EM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp, 4,5 mm H2 CI TCE34521M,

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacioll 3,5 mm Exp. 4,5 mm H3 Cl TCE3453IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp, 4,5 mm H4 CI TCE34541M.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm Exp. 4,5 mm H5 CI TCE34551M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp, 5,0 mm H2 CI TCE35021M.
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Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H3 CI TCE35031M.

Tree-Oss Tapa de ClcatrJzacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H4 CI TCE3504IM.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 3,5 mm Exp. 5,0 mm H5 CI TCE35051M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H2 CI TCE44521M.

Tree-Qss Tapa de CJcatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H3 Cl TCE4453IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm H4 el TCE4454IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 4,5 mm HS Cl TCE4455IM ..

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mmH2 CI TCE45021M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H3 el TCE450JIM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H4 CI TCE45041M.

Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H5 CI TCE45051M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H2 CI TCE45821M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm HJ Cl TCE45831M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H4 CI TCE45841M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,8 mm H5 CI TCE45851M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H2 CI T-CE4502IM.
. ,

l' Tree-Oss Tapa de Clcatrizacion 4,3 mm. Exp. 6,0 mm H3 el TCE45031M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H4 CI TCE45041M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 4,3 mm Exp. 5,0 mm H5 CI TCE45051M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,65 mm H2 el TCE5562IM~

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,55 mm H3 CI TCE5553IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzaclon 5,0 mm Exp. 5,65 mm H4 CI TCE5564IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,55 mm H5 CI TCE5565IM ..

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 5,0 mm H2 CI TCE55021M.

Tree-Oss Tapa de Cicatrlzacion 5,0 mm Exp. 5,0 mm H3 CI TCE5503IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 6,0 mm H4 el TCE5604IM.

Tree-Oss Tapa de Cicatrizacion 5,0 mm Exp. 6,0 mm H5 CI TCE56051M.

BALL ATIACHED

Tree-Oss 6ail-attached 0 3,5 mm Conexión Externa Hl 6A3501/1M.

Tree-Oss Bail-attached 0 3,5 mm Conexión Externa H2 BA3502/1M.
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Tree-Oss Ball-attaehed 1213,5 mm Conexión Externa H3 BA3S03{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1213,5 mm Conexión Externa H4 BA3S04{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1213,5 mm Conexión Externa HS BA3S0S{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1114,1 mm Conexión Externa H1 BA4101{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1114,1 mm Conexión Externa H2 BA4102{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1214,1 mm Conexión Externa H3 BA4103I1M.

Tree-Oss Bal1-i3ttached 0 4,1 mm Conexión Externa H4 BA4104/1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1114,1 mm Conexión Externa HS BA410S{lM.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,1 mm Conexión Extema H1 BAS101{lM.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,1 mm Conexión Extema H2 BAS102{lM.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,1 mm Conexión Extema H3 BAS103{lM.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,1 mm Conexión Externa H4 BAS104{1M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,1 mm Conexión Externa HS BAS10S{lM.

Tree-Oss Ball-attaehed 1113,5 mm Conexión 1ntema H1 BA3S01{2M.

, Tree-Oss Ball-attaehed 1113,5' mm Conexión Interna H2 BA3S02{2M.
I
Tree'Oss' Ball-attaehed 1113,5 mm Conexión Interna H3 BA3S03{2M,

Tree-Oss Ball-attaehed 1113,5 mm Conexión Interna H4 BA3S04{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1113,5 mm Conexión Interna HS BA3S0S{2M.

Tree-Oss Ball-attached 1214,3 mm Conexión Interna Hl BA4301/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1114,3 mm Conexión Interna H2 BA4302{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1214,3 mm Conexión Interna H3 BA4303{2M.

Tree-Oss B'all-attached 0 4~3mm Conexión [ntema H4 BA4304/2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1214,3 mm Conexión Intema HS BA430S{2M.,

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,0 mm Conexión lntema H1 BAS001{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed,11I 5,0 mm Conexión Interna H2 BAS002{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,0 mm Conexión interna H3 BAS003{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1115,0 mm Conexión Interna H4 BAS004{2M.

Tree-Oss Ball-attaehed 1215,0 mm Conexión Interna HS BASOOS{2M.

ANÁLOGO
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Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Externa AIM35/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,1 mm Conexión Externa AIM41/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,1 mm Conexión Externa AIM51/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Interna AIM35(2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,3 mm Conexión Interna AIM43(2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,0 mm Conexión Interna AIM50(2M.

Tree-Oss Análogo para Pilar Multiple APMM.

Tree-Oss Análogo para Pilar Multiple WP Conexión Externa APMWPM.

Tree-Oss Análog<l Implante 0 3,5 mm Conexión Externa AIB35(lM.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,1 mm Conexión Externa Bronce AIB41/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,1 mm Conexión Externa Bronce AIB51/1M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 3,5 mm Conexión Interna Bronce AIB35/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 4,3 mm Conexión Interna Bronce AIB43/2M.

Tree-Oss Análogo Implante 0 5,0 mm Conexión Interna Bronce AIB50/2M,

Período de vida útil: 3 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: ODONTOTECNOEMPRENDlMIENTOSDEL PLATAS.A.

Lugar(es de elaboración: Ruta 215. KM 2, UF N° 7 - AGRUPAMIENTO

INDUSTRIAL DE ENSENADA,PROVINCIA DE BUENOSAIRES, ARGENTINA.

Se extiende a ODONTOTECNOEMPRENDIMIENTOSDEL PLATAS.A. el Certificado

PM-2102-1, en la Ciudad de Buenos Aires, a ..J.~..NQV.. 2.0.13 .... , siendo su

vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN NO ,~

~6 963 kJ!1~(t'.,
Dr. alTO A. ORSJI/GHER
Sub AdmfnlstrldDr NsclonaJ

A.N.M.A.T.
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