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DISPOSICION 
N" '7 3 6 1 

BUENOS AIRES, Z B Del 2011 

VISTO el Expediente N° 1-47-14118-11-0 del Registro de esta 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones CHEMA IMPLANTES S,R,L, 

solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de 

Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo 

producto médico. 

Que las actividades de elaboración y comercialización de 

productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 

9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento 

jurídico nacional por Disposición ANMAT NO 2318/02 (TO 2004), y normas 

complementarias. 

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento 

de Registro. 

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de 

Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los 

requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el 

control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. 

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en 

los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, 

han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas. 

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales 

que contempla la normativa vigente en la materia. 

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del 

prod ucto médico objeto de la solicitud. 
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los 

Artículos 8°, inciso 11) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 

425/10. 

Por ello; 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 1°- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores 

y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca 

COVISION, nombre descriptivo SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN 

DE RODILLA Y nombre técnico PRÓTESIS, DE ARTICULACIÓN, PARA RODILLA, 

TOTAL, de acuerdo a lo solicitado por CHEMA IMPLANTES S.R,L., con los 

Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo 1 de la presente 

Disposición y que forma parte integrante de la misma. 

ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de 

instrucciones de uso que obran a fojas 16 a 17 y 21 a 24 respectivamente, 

figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte 

integrante de la misma, 

ARTICULO 3° - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo 

III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma, 

ARTICULO 4° - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá 

figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2000-2, con exclusión de toda 

otra leyenda no contemplada en la normativa vigente, 

ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será 

por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo. 

ARTICULO 6° - Regístrese, Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto, Por Mesa de Entradas 

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la 
---' _,_'o 

~ 



2011 - "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

DISPOSICIÓN N" 736 1 

presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II Y III. Gírese al 

Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo 

correspondiente. Cumplido, archívese. 

Expediente N° 1-47-14118-11-0 

DISPOSICIÓN NO 7 3 6 1 ~.--... " 
Dr. OTTO A. ORSINGHER 

SUS_INTERVENTOR 
A.N.M.A.r.I'. 
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ANEXO I 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO 

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO ...... 7 ... 3- .. 6 ... 1. ..... 

Nombre descriptivo: SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN DE 

RODILLA. 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-096 - PRÓTESIS, DE 

ARTICULACIÓN, PARA RODILLA, TOTAL. 

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COVISION, 

Clase de Riesgo: Clase III, 

Indicación/es autorizada/s: El sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla 

está indicado para su uso en la cirugía de artroplastía de rodilla para la 

reducción o alivio del dolor y/o mejora en la función de la rodilla en pacientes 

con esqueleto maduro, con las siguientes condiciones: 

1) Enfermedad degenerativa no inflamatoria de las articulaciones como 

artrosis, artritis traumática, o necrosis. 

2) Enfermedad inflamatoria degenerativa de las articulaciones como la artritis 

reumatoide. 

3) Corrección de la deformidad funcional. 

Modelo/s: ST.LEGER NEO - COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS -

COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST,LEGER NEO C/R 

01.5050 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST,LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 50MM 

01.5055 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST,LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 55MM 

01.5060 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 60MM 

01.5065 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 65MM 

~ 
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01.5070 COMPONENTE 

IZQUIERDA 70MM 

01.5150 COMPONENTE 

DERECHA 50MM 

01.5155 COMPONENTE 

DERECHA 55MM 

01.5160 COMPONENTE 

DERECHA 60MM 

01.5165 COMPONENTE 

DERECHA 65MM 

01.5170 COMPONENTE 

DERECHA 70MM 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER 

COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS 

NEO CIR 

NEO CIR 

NEO CIR 

NEO CIR 

NEO CIR 

NEO CIR 

01.5250 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 50MM 

01.5255 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 55MM 

01.5260 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 60MM 

01.5265 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 65MM 

01.5270 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 70MM 

01.5350 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 50MM 

01.5355 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 55MM 

01.5360 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 60MM 
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01.5365 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 65MM 

01.5370 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 70MM 

COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS - COMPONENETES FEMORALES 

NO CEMENTADOS ST.LEGER NEO C/R 

01.5450 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 50MM 

01.5455 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 55MM 

01.5460 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 60MM 

01.5465 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 65MM 

01.5470 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 70MM 

01.5550 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

DERECHA 50MM 

01.5555 COMPONENT¡: FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

DERECHA 55MM 

01.5560 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

DERECHA 60MM 

01.5565 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

DERECHA 65MM 

01.5570 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO C/R 

DERECHA 70MM 

COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS ST.LEGER NEO PIS 

01.5650 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 50MM 
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01.5655 COMPONENTE 

IZQUIERDA 55MM 

01.5660 COMPONENTE 

IZQUIERDA 60MM 

01.5665 COMPONENTE 

IZQUIERDA 65MM 

01.5670 COMPONENTE 

IZQUIERDA 70MM 

01.5750 COMPONENTE 

DERECHA 50MM 

01.5755 COMPONENTE 

DERECHA 55MM 

01.5760 COMPONENTE 

DERECHA 60MM 

01.5765 COMPONENTE 

DERECHA 65MM 

01.5770 COMPONENTE 

DERECHA 70MM 

7 3 6 1 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

COMPONENTES TIBIAL (TITANIO) - COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR 

ST.LEGER NEO (TITANIO) 

01.6050 

MM 

01.6055 

MM 

01.6060 

MM 

01.6065 

MM 

01.6070 

MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 50 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 55 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 60 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 65 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 70 
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COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO PLUS (TITANIO) 

01.6150 

01.6155 

01.6160 

01.6165 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 50 MM PLUS 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 55 MM PLUS 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 60 MM PLUS 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 65 MM PLUS 

COMPONENTES TIBIAL (CR.CO) - COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER 

NEO (CR.CO) 

01.6250 

01.6255 

01.6260 

01.6265 

01.6270 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 50 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 55 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 60 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 65 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 70 MM 

CUÑA TIBIAL 

01.6401 Cuñas tibia les de rodilla Sto Leger Neo 

VASTAGO TIBIAL - VASTAGO TIBIAL COMPONENTE TIBIAL RODILLA 

ST.LEGER NEO (TITANIO) 

01.6457 VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 50-55-60 

MM X 70MM 

01.6451 VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 50-55-60 

MM X 100M M 

01.6467 

X 70MM 

01.6461 

X 100M M 

VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 65-70 MM 

VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 65-70 MM 

INSERTOS - INSERTOS ST.LEGER NEO C/R 

01.6501 

01.6502 

01.6503 

01.6504 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 13MM 

01.6505 INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 15MM 

~. 
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01.6506 

01.6507 

01.6551 

01.6552 

01.6553 

01.6554 

01.6555 

01.6556 

01.6557 

01.6601 

01.6602 

01.6603 

01.6604 

01.6605 

01.6606 

01.6607 

01.6651 

01.6652 

01.6653 

01.6654 

01.6655 

01.6656 

01.6657 

01.6701 

01.6702 

01.6703 

01.6704 

01.6705 

01.6706 

01.6707 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST,LEGER NEO C/R 65MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X llMM 

INSERTO ST.LEGER NEO C/R 65MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 19MM 
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INSERTOS ST.LEGER NEO PIS 

01.7501 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 7MM 

01.7502 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 50MM X 9MM 

01.7503 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 50MM X llMM 

01.7504 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 13MM 

01.7505 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 50MM X 15MM 

01.7506 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 50MM X 17MM 

01.7507 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 19MM 

01.7551 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 55MM X 7MM 

01.7552 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 9MM 

01.7553 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X llMM 

01.7554 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 55MM X 13MM 

01.7555 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 55MM X 15MM 

01.7556 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 17MM 

01.7557 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 19MM 

01.7601 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 60MM X 7MM 

01.7602 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 60MM X 9MM 

01.7603 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 60MM X llMM 

01.7604 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 13MM 

01.7605 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 15MM 

01.7606 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 17MM 

01.7607 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 19MM 

01.7651 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 65MM X 7MM 

01.7652 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 9MM 

01.7653 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 65MM X llMM 

01.7654 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 13MM 

01.7655 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 15MM 

01.7656 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 17MM 

01.7657 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 65MM X 19MM 

01. 7701 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X 7MM 

736 1 
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01.7702 

01.7703 

01.7704 

01.7705 

01.7706 

01.7707 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 9MM 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X llMM 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 13MM 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 15MM 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 17MM 

INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 19MM 

COMPONENTE PATELAT ST.LEGER NEO 

01.8001 

01.8002 

01.8003 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 29MM 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 32MM 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 35MM 

COMPONENTE TIBIALES MOVILES ST.LEGER NEO -

COMPONENTE TIBIALES MOVILES ST.LEGER NEO (CR.CO) -

COMPONENTE TIBIAL MOVIL ST.LEGER NEO (CR.CO) ESTÁNDAR 

01.8150 COMPONENTE TlBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 50 MM 

01.8155 COMPONENTE TlBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 55 MM 

01.8160 COMPONENTE TlBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 60 MM 

01.8165 COMPONENTE TlBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 65 MM 

01.8170 COMPONENTE TlBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 70 MM 

INSERTOS - INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

01.8501 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

7mm 

01.8502 

9mm 

01.8503 

llmm 

INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

~ 



ó' , 

• 2011 «"Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

.Al:. '" , . ,¿.9'",""" 

,2;~cl'alá'-" f'd .:'9f-;';l"..0a4 

7 3 6 1 

A / 1. >/ re/'/ ' __ "'Yo (,.ff .. _ "/..J. 

00// 
01.8504 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

13mm 

01.8505 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

15mm 

01.8506 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R SToLEGER NEO 50mm 

17mm 

01.8507 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

19mm 

01.8551 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

7mm 

01.8552 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R SToLEGER NEO 55mm 

9mm 

01.8553 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55 mm 

llmm 

01.8554 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

13mm 

01.8555 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R SToLEGER NEO 55mm 

15mm 

01.8556 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

17mm 

01.8557 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

19mm 

01.8601 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

7mm 

01.8602 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R SToLEGER NEO 60mm 

9mm 

01.8603 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

llmm 

01.8604 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

13mm 

~ 



• 2011 - "Ano del Trabajo Decente. la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

7 3 6 1 

.. 11 

01-8605 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 60mm 

15mm 

01-8606 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 60mm 

17mm 

01-8607 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 60mm 

19mm 

01-8651 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

7mm 

01-8652 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

9mm 

01-8653 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

llmm 

01-8654 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

13mm 

01-8655 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

15m m 

01-8656 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

17mm 

\0 
01-8657 

19mm , 
INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

01-8701 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

7mm 

01-8702 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

9mm 

01-8703 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

llmm 

01-8704 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

13mm 

01-8705 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

15m m 
~ •.. 
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01.8706 

17mm 

01.8707 

19mm 

01.9501 

50mm 7mm 

01.9502 

50mm 9mm 

01.9503 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO 70mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO 70mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm llmm 

01.9504 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 13mm 

01.9505 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 15mm 

01.9506 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 17mm 

01.9507 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 19m m 

01.9551 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 7mm 

01.9552 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 9mm 

01.9553 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm llmm 

01.9554 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 13mm 

01.9555 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 15mm 

01.9556 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 17m m 
~. 
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01.9557 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

55mm 19mm 

01.9601 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

60mm 7mm 

01.9602 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

60mm 9mm 

01.9603 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

60mm llmm 

01.9604 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

60mm 13mm 

01.9605 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

60mm 15mm 

01.9606 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 17mm 

01.9607 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 19mm 

01.9651 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 7mm 

01.9652 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 9mm 

01.9653 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm llmm 

01.9654 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 13mm 

01.9655 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 15mm 

01.9656 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 17mm 

01.9657 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 19mm 

~ 
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01.9701 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CjR ST,lEGER NEO (Cl) 

70mm 7mm 

01.9702 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CjR ST,lEGER NEO (CL) 

70mm 9mm 

01.9703 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO (CL) 

70mm 11mm 

01.9704 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIl CIR ST.LEGER NEO (Cl) 

70mm 13mm 

01.9705 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 15mm 

01.9706 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIL CjR ST.LEGER NEO (Cl) 

70mm 17mm 

01.9707 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIL CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 19mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 

01.8511 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.LEGER NEO 50mm 

7mm 

01.8512 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.lEGER NEO 50mm 

9mm 

01.8513 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIl PIS ST.LEGER NEO 50mm 

11mm 

01.8514 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.lEGER NEO 50mm 

13mm 

01.8515 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIL PIS ST.LEGER NEO 50mm 

15mm 

01.8516 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

17mm 

01.8517 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIL PIS ST.lEGER NEO 50mm 

19mm 
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01.8561 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 55mm 

7mm 

01.8562 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 55mm 

9mm 

01.8563 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 55mm 

11mm 

01.8564 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 55mm 

13mm 

01.8565 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 55mm 

15mm 

01.8566 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 55mm 

17mm 

01.8567 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 55mm 

19mm 

01.8611 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

7mm 

01.8612 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

9mm 

01.8613 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

llmm 

01.8614 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

13mm 

01.8615 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

15mm 

01.8616 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

17mm 

01.8617 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 60mm 

19mm 

01.8661 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST,LEGER NEO 65mm 

7mm 

.~~) 
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01.8662 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

9mm 

01.8663 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

11mm 

01.8664 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

13mm 

01.8665 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

15mm 

01.8666 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

17mm 

01.8667 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

19mm 

01.8711 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

7mm 

01.8712 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

9mm 

01.8713 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

11mm 

01.8714 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

13mm 

01.8715 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

15mm 

01.8716 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

17mm 

01.8717 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 70mm 

19mm 

01.9511 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO (CL) 

50mm 7mm 

01.9512 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO (CL) 

50mm 9mm 

~. 
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01.9513 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm l1mm 

01.9514 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 13mm 

01.9515 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 15mm 

01.9516 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 17mm 

01.9517 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 19m m 

01.9561 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 7mm 

01.9562 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 9mm 

01.9563 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm l1mm 

01.9564 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 13mm 

01.9565 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55 mm 15mm 

01.9566 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 17mm 

01.9567 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 19mm 

01.9611 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 7mm 

01.9612 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 9mm 

01.9613 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm llmm 
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01.9614 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 13mm 

01.9615 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 15mm 

01.9616 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 17m m 

01.9617 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 19mm 

01.9661 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 7mm 

01.9662 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 9mm 

01.9663 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm llmm 

01.9664 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 13mm 

01.9665 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 15mm 

01.9666 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 17m m 

01.9667 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 19mm 

01.9711 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 7mm 

01.9712 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 9mm 

01.9713 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm llmm 

01.9714 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 13mm 
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01.9715 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

70mm 15mm 

01.9716 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

70mm 17mm 

01.9717 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

70mm 19mm 

INSERTOS PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

01.4501 

01.4502 

01.4503 

01.4504 

01.4505 

01.4506 

01.4507 

01.4551 

01.4552 

01.4553 

01.4554 

01.4555 

01.4556 

01.4557 

01.4601 

01.4602 

01.4603 

01.4604 

01.4605 

01.4606 

01.4607 

01.4651 

INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 17M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 19M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 55MM X 19MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 17M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 60MM X 19M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 7MM 

01.4652 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 9MM 

~ 
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01.4653 

01.4654 

01.4655 

01.4656 

01.4657 

01.4701 

01.4702 

01.4703 

01.4704 

01.4705 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 65MM X 19M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 15MM 

01.4706 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 17MM 

01.4707 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 19MM 

INSERTOS C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

01.3501 

01.3502 

01.3503 

01.3504 

01.3505 

01.3506 

01.3507 

01.3551 

01.3552 

01.3553 

01.3554 

01.3555 

01.3556 

01.3557 

01.3601 

01.3602 

01.3603 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X llMM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 19M M 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 55MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X llMM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X 19MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X llMM 

~-
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01.3604 

01.3605 

01.3606 

01.3607 

01.3651 

01.3652 

01.3653 

01.3654 

01.3655 

01.3656 

01.3657 

01.3701 

01.3702 

01.3703 

01.3704 

01.3705 

01.3706 

01.3707 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 19M M 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X llMM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 19MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X llMM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 19MM 

SET INSTRUMENTAL RODILLA Sto lEGER NEO 

09.0806 

09.0426 

09.0427 

09.0368 

09.0369 

09.0370 

09.0428 

09.0429 

09.0371 

09.0372 

Caja de instrumentos componentes Moviles Sto leger Neo 1 

Componente femoral de prueba PIS R 50 

Componente femoral de prueba PIS R 55 

Componente femoral de prueba PIS R 60 

Componente femoral de prueba PIS R 65 

Componente femoral de prueba PIS R 70 

Componente femoral de prueba PIS l 50 

Componente femoral de prueba PIS l55 

Componente femoral de prueba PIS l60 

Componente femoral de prueba PIS l65 

09.0373 Componente femoral de prueba PIS l70 

~ 
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09.0406 Inserto prueba PIS 50x7 (Marrón) 

09.0407 Inserto prueba PIS 50x9 (Marron) 

09.0408 Inserto prueba PIS 50xll (Marron) 

09.0409 Inserto prueba PIS 50x13 (Marron) 

09.0410 Inserto prueba PIS 50x15 (Marron) 

09.0413 Inserto prueba PIS 55x7 (Amarillo) 

09.0414 Inserto prueba PIS 55x9 (Amarillo) 

09.0415 Inserto prueba PIS 55xll (Amarillo) 

09.0416 Inserto prueba PIS 55x13 (Amarillo) 

09.0417 Inserto prueba PIS 55x15 (Amarillo) 

09.0350 Inserto prueba PIS 60x7 (Verde) 

09.0351 Inserto prueba PIS 60x9 (Verde) 

09.0352 Inserto prueba PIS 60xll (Verde) 

09.0353 Inserto prueba PIS 60x13 (Verde) 

09.0354 Inserto prueba PIS 60x15 (Verde) 

09.0355 Inserto prueba PIS 65x7 (Azul) 

09.0356 Inserto prueba PIS 65x9 (Azul) 

09.0357 Inserto prueba PIS 65xl1 (Azul) 

09.0358 Inserto prueba PIS 65x13 (Azul) 

09.0359 Inserto prueba PIS 65x15 (Azul) 

09.0360 Inserto prueba PIS 70x7 (Negro) 

09.0361 Inserto prueba PIS 70x9 (Negro) 

09.0362 Inserto prueba PIS 70xl1 (Negro) 

09.0363 Inserto prueba PIS 70x13 (Negro) 

09.0364 Inserto prueba PIS 70x15 (Negro) 

09.0900 Tope bloqueo corte Tamaño 50 

09.0901 Tope bloqueo corte Tamaño 55 

09.0902 Tope bloqueo corte Tamaño 60 

09.0903 Tope bloqueo corte Tamaño 65 

09.0904 Tope bloqueo corte Tamaño 70 

7 ~ S 1\ 
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09.0910 

09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

09.0945 

(marrón) 

09.0946 

(MARRÓN) 

Meseta tibial componente movil Neo 50 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 55 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 60 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 65 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 70 - prueba 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50x7 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50X9 

09.0947 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50Xll 

(MARRÓN) 

09.0948 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50X13 

(MARRÓN) 

09.0949 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 

50X15(MARRÓN) 

09.0950 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X7 

(AMARILLO) 

09.0951 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X9 

(AMARILLO) 

09.0952 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55Xll 

(AMARILLO) 

09.0953 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X13 

(AMARILLO) 

09.0954 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X15 

(AMARILLO) 

09.0955 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X7 

(VERDE) 

09.0956 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X9 

(VERDE) 

~ 
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09.0957 

(VERDE) 

09.0958 

(VERDE) 

09.0959 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60Xll 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X13 

INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

60mm 15mm (VERDE) 

09.0960 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 7mm (AZUL) 

09.0961 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 9mm (AZUL) 

09.0962 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm llmm (AZUL) 

09.0963 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 13mm (AZUL) 

09.0964 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 15mm (AZUL) 

09.0965 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 7mm (NEGRO) 

09.0966 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

O' 70mm 9mm (NEGRO) -
09.0967 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm llmm (NEGRO) 

09.0968 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 13mm (NEGRO) 

09.0969 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 15mm (NEGRO) 

09.0900 

tamaño 55 

09.0901 

tope bloqueo corte tamaño 50 - 09.0901 tope bloqueo corte 

tope bloqueo corte tamaño 55 

09.0902 tope bloqueo corte tamaño 60 

~ 
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09.0903 

09.0904 

09.0807 

Neo 2 

09.0376 

09.0377 

09.0121 

09.0122 

09.0123 

09.0378 

09.0379 

09.0124 

09.0125 

09.0126 

09.0910 

09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

09.0920 

(Marron) 

09.0921 

(Marron) 

09.0922 

(Marron) 

09.0923 

(Marron) 

09.0924 

(Marron) 

tope bloqueo corte tamaño 65 

tope bloqueo corte tamaño 70 

Caja de instrumentos componentes móviles rodilla Sto Leger 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 50 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 55 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 60 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 65 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 70 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 50 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 55 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 60 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 65 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 70 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 50 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA) 55 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 60 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 65 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 70 MM 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 50mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 50mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 50mm 11mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 50mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 50mm 15mm 

~ 
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09.0925 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 7mm 

(Amarillo) 

09.0926 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 9mm 

(Amarillo) 

09.0927 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm llmm 

(Amarillo) 

09.0928 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 13mm 

(Amarillo) 

09.0929 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 15mm 

(Amarillo) 

09.0930 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 7mm 

(Verde) 

09.0931 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 9mm 

(Verde) 

09.0932 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm llmm 

(Verde) 

09.0933 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 13mm 

(Verde) 

09.0934 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 15mm 

JI (Verde) 

- 09.0935 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 7mm 

(Azul) 

09.0936 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 9mm 

(Azul) 

09.0937 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm llmm 

(Azul) 

09.0938 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 13mm 

(Azul) 

09.0939 Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 15mm 

(Azul) 

~ 
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09.0940 

(Negro) 

09.0941 

(Negro) 

09.0942 

(Negro) 

09.0943 

(Negro) 

09.0944 

(Negro) 

09.0910 

09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

08.9044 

09.0800 

09.0128 

09.0840 

09.0841 

09.0842 

09.0843 

09.0844 

09.0845 

09.0867 

09.0864 

09.0846 

09.0861 

09.0862 

09.0847 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 70mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 70mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 70mm llmm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 70mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - CIR 70mm 15mm 

Meseta tibial componente móvil neo 50 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 55 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 60 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 65 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 70 - prueba 

Set rodilla Sto Leger Neo 

Caja de instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 1 

Mecha de iniciacion femoral 

Guía de fresa combinada 50 mm 

Guía de fresa combinada 55 mm 

Guía de fresa combinada 60 mm 

Guía de fresa combinada 65 mm 

Guía de fresa combinada 70 mm 

Sosten de guia 

Caja de pasadores 

Clavo de retranca - hueso extra largo 100 mm 

Clavo de retranca - hueso largo 70 mm 

Clavo de retranca - corto 55 mm 

Cabeza clavo de retranca corto 40 mm 

Cabeza clavo de retranca largo 60 mm 
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09.0129 

09.0889 

09.0878 

09.0870 

09.0871 

09.0872 

09.0873 

09.0874 

09.0881 

09.0865 

09.0834 

09.0825 

09.0826 

09.0827 

09.0828 

09.0885 

09.0898 

09.0875 

09.0876 

09.0869 

2.7x40x116 

09.0801 

09.0849 

09.0850 

09.0832 

09.0899 

09.0890 

09.0835 

09.0860 

09.0856 

Impactor líbre protesls femoral! tlblal 

Guía punzon tibial tamaño 50-55-61 

Guía punzon tlblal tamaño 65-70 

Platillo tibial de prueba 50 

Platillo tibial de prueba 55 

Platillo tibial de prueba 60 

Platillo tibial de prueba 65 

Platillo tibial de prueba 70 

Sosten de Platillo Tiblal de prueba 

Impactor Tlbial (omitido en traducción, ver CLV) 

Impactador - extractor femoral 

espaciador corte distal tamaño 50-55 

espaciador corte distal tamaño 60 

espaciador corte distal tamaño 65 

espaciador corte distal tamaño 70 

Impactor tibial 

broca tibial diámetro 11 

punzón tibial 50-55-61 

punzón tibial 65-71 

Broca con extremo para ajustar a acoplamiento rápido 

Caja de instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 1 

Varilla alineación axial extra medular 

Varilla extra medular 

Extractor de pasadores - martillo deslizante 

Llave vástago y peek 

Manija en T de rápida liberación 

Broca femoral diámetro 9 x 160mm 

Control de reseccion 

Guía cortador femoral anterior 
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09,0848 

09,0858 

09,0851 

09,0852 

09,0853 

09,0854 

09,0829 

09,0859 

09,0857 

09,0855 

09,0805 

09,0888 

09.0866 

09,0879 

09,0880 

09,0891 

09.0833 

09.0886 

09.0887 

09,0830 

09,0831 

09,0883 

09.0884 

09.0821 

09.0822 

09.0823 

09.0824 

09.0802 

09.0376 

09.0377 

Gura alineación axial extramedular 

Guía alineación valgo femoral 

Buje ángulo valgo 5 

Buje Angulo Valgo 7 

Buje Angulo Valgo 9 

Stylus de Medición femoral 

Stylus de primera medición 

Guía de cortador femoral distal 

Calibrador de resección distal 

Stylus de resección anterior 

bandeja instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 2 

tubo de alineación tibial 

raspador manual para hueso 

guía tope corte tibial izquierda 

guía tope corte tibial derecha 

impactador de inserto 

Impactador de clavo 

abrazadera ajustable de tobillo 

varilla de fijación intramedular con puntas 

broca tallo tibial larga diámetro 13 

broca tallo tibial larga diámetro 11 

stylus tibial 12mm 

stylus tibial 2mm 

manija osteotomía 

osteotomo pequeño 

osteotomo mediano 

osteotomo grande 

bandeja instrumentos rodilla Sto Leger Neo 2 

componente femoral de prueba C/R R 50 

componente femoral de prueba C/R R 55 
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09.0121 componente femoral de prueba C/R R 60 

09.0122 componente femoral de prueba C/R R 65 

09.0123 componente femoral de prueba C/R R 70 

09.0378 componente femoral de prueba C/R L50 

09.0379 componente femoral de prueba C/R L 55 

09.0124 componente femoral de prueba C/R L 60 

09.0125 componente femoral de prueba C/R L 65 

09.0126 componente femoral de prueba C/R L 70 

09.0382 inserto prueba 50x7 (marrón) 

09.0383 Inserto prueba C/R 50x9 (marrón) 

09.0384 inserto prueba C/R 50xll (marrón) 

09.0385 inserto prueba C/R 50x13 (marrón) 

09.0386 inserto prueba C/R 50x15(marrón) 

09.0389 inserto prueba C/R 55x7 (amarillo) 

09.0390 inserto prueba C/R 55x9 (amarillo) 

09.0391 inserto prueba C/R 55xll (amarillo) 

09.0392 inserto prueba C/R 55x13 (amarillo) 

09.0393 inserto prueba C/R 55x15 (amarillo) 

09.0134 inserto prueba C/R 60x7 (verde) 

09.0135 inserto prueba C/R 60x9 (verde) 

J1 09.0136 inserto prueba C/R 60xll (verde) 

09.0137 inserto prueba C/R 60x13 (verde) 

09.0138 inserto prueba C/R 60x15 (verde) 

09.0139 inserto prueba C/R 65x7 (azul) 

09.0140 inserto prueba C/R 65x9 (azul) 

09.0141 inserto prueba C/R 65xll (azul) 

09.0142 inserto prueba C/R 65x13 (azul) 

09.0143 inserto prueba C/R 65x15 (azul) 

09.0144 inserto prueba C/R 70x7 (negro) 

09.0145 inserto prueba C/R 70x9 (negro) 

~ 
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09.0146 inserto prueba C/R 70xll (negro) 

09.0147 inserto prueba C/R 70x13 (negro) 

09.0148 inserto prueba C/R 70x15 (negro) 

09.0882 llave bloque tope corte 

09.0803 caja instrumentos rodilla PIS Sto Leger Neo 3 

09.0426 componente femoral de prueba PIS R 50 

09.0427 componente femoral de prueba PIS R 55 

09.0368 componente femoral de prueba PIS R 60 

09.0369 componente femoral de prueba PIS R 65 

09.0370 componente femoral de prueba PIS R 70 

09.0428 componente femoral de prueba PIS L 50 

09.0429 componente femoral de prueba PIS L 55 

09.0371 componente femoral de prueba PIS IZQ. 60 

09.0372 componente femoral de prueba PIS IZQ 65 

09.0373 componente femoral de prueba PIS IZQ 70 

09.0406 Inserto prueba PIS 50x7 (marrón) 

09.0407 inserto prueba PIS 50x9 (marrón) 

09.0408 Inserto prueba PIS 50xll (marrón) 

09.0409 Inserto prueba PIS 50x13 (marrón) 

ú' 09.0410 inserto prueba PIS 50x15(marrón) 

/ 09.0413 inserto prueba PIS 55x7 (amarillo) 

09.0414 inserto prueba PIS 55x9 (amarillo) 

09.0415 inserto prueba PIS 55xll (amarillo) 

09.0416 inserto prueba PIS 55x13 (amarillo) 

09.0417 inserto prueba PIS 55x15 (amarillo) 

09.0350 inserto prueba PIS 60x7 (verde) 

09.0351 inserto prueba PIS 60x9 (verde) 

09.0352 inserto prueba PIS 60xll (verde) 

09.0353 inserto prueba PIS 60x13 (verde) 

09.0354 inserto prueba PIS 60x15 (verde) 

~. 
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09.0355 inserto prueba PIS 65x7 (azul) 

09.0356 inserto prueba PIS 65x9 (azul) 

09.0357 inserto prueba PIS 65xll (azul) 

09.0358 inserto prueba PIS 65x13 (azul) 

09.0359 inserto prueba PIS 65x15 (azul) 

09.0360 inserto prueba PIS 70x7 (negro) 

09.0361 inserto prueba PIS 70x9 (negro) 

09.0362 inserto prueba PIS 70xll (negro) 

09.0363 inserto prueba PIS 70x13 (negro) 

09.0364 inserto prueba PIS 70x15 (negro) 

09.0900 tope bloqueo corte tamaño 50 

09.0901 tope bloqueo corte tamaño 55 

09.0902 tope bloqueo corte tamaño 60 

09.0903 tope bloqueo corte tamaño 65 

09.0904 tope bloqueo corte tamaño 70 

09.0804 Caja instrumentos para rodillo Sto Leger Neo 4 

09.0892 Guía de resección patelar 

09.0893 broca patelar 5mm 

09.0894 guía para broca patelar 

09.0895 componente patelar de prueba 29m m 

09.0896 componente patelar de prueba 32mm 

09.0897 componente patelar de prueba 35mm 

09.0284 compás calibrador 100mm 

09.0285 prensa patelar 

Período de vida útil: 3 años para Implantes estériles. Para el instrumental 

depende del adecuado tratamiento por parte del usuario. El tiempo de vida útil 

del dispositivo esta determinado por el desgaste y propiedades materiales. 

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones 

sanitarias. 

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ltd. 
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Lugar/es de elaboración: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, 581 9LB, 

Reino Unido. 

Expediente NO 1-47-14118-11-0 

DISPOSICIÓN NO 7 3 6 1 
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ANEXO 11 

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del 

~~~1~3~6..~r~~ .. I~~.~riPto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° 

C--------.W11 ~~l., 
D,. ano A. ORSINGHEk 
SUS-INTERVENTOR 

A.N.M,A.T. 



Cherna Implates S.R.L. Sistema de reemplazo de Articulación de RodilIa 

Anexo m.R 

Covision. 

Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla. 

Proyecto de Instrucciones de uso 

Fabricante: Covision Medical Technologies Ud. 
Dirección (incluyendo Ciudad y Pals): 
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LR, Reino Unido. 

Importado por: CHEMA IMPLANTES S.R.L. 
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo R, 6° R - C.A.R.A - Argentina 
Teléfono: (011) 5252-5092 
E-mail: dcarraturo@chemaimplantes.com.ar 

736 
PM-2000-2 

2.2. La ¡'!formación estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y 
el contenido del envase: 
El Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla está compuesto por: 
_ Instrumental necesario para la colocación de los implantes. 
_ Componente Femoral; Inserción Tibial; Componente Tibial; Componente Tibial- Vástago. 

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril": 
Instrumental: No estéril 
Implante: Estéril. 

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso: 
Instrumental: Producto reutilizable; Esterilizar por Vapor de Agua (ver instrucciones de uso) 
Implante: Producto de un solo uso 

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto: 
Instrumental: Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol. 
Implante: Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco alejado de otros productos cortopunzantes 
que contribuyan a la destrucción del envase y su consiguiente pérdida de la esterilidad. Evitar la 
exposición directa al sol. 

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos: 
Instrumental: Los instrumentos de COVlSlON siempre son componentes de un sistema. Sólo se puede 
combinar con piezas originales que pertenecen al mismo sistema 
Implante: Destinado a proporcionar una mayor movilidad del paciente y reducir el dolor mediante la 
sustitución de la articulación dañada de la rodilla. 

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse: 
Instrumental: Con el uso de fresas, taladros y otros instrumentos de corte se puede generar calor por 
fricción lo que puede conducir a daño celular. 
Implante: No mezclar con productos de otros fabricantes. 

2.10. Si corresponde. el método de esterilización: 
Instrumental: No corresponde. 
Implante: Radiación Gamma. 

CHEMA IMPLANTES S.H.L. 
Oanfefe Cerraturo 

Socio Gerent .. 

, 

/:.~~ . Co"'~ r 1: F.rmeceutloo 
M.N.122118 



Cherna Implates S.R.L. Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla 

Director Técnico: Farmacéutico, Daniel L. Carrio, MN: 12.269 

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 2000-2. 

Nota Importante: El Sistema de reemplazo de Articulación Rodilla está destinado a pacientes que 
sufren de dolor y/o deformidad de la rodilla. 

CHEMA IMPLANTES S.R.L 
Danlala Carraturo 

Socio Gerenlp 

7 ... ,ib F.rm.oe~rri 
".N.12288 
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Chema Implates S.R.L. Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla PM-2000-2 

INDICACIONES: 

El Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla está indicado para su uso en la cirugía de artroplastia 
de rodilla para la reducción o alivio del dolor y I o mejora en la función de la rodilla en pacientes con 
esqueleto maduro, con las siguientes condiciones: 
1) Enfermedad degenerativa no inflamatoria de las articulaciones como artrosis, artritis traumática, o 
necrosis. 
2) Enfermedad inflamatoria degenerativa de las articulaciones como la artritis reumatoide. 
3) Corrección de la deformidad funcional. 

FORMA DE USO: 

Técnica Quirúrgica 
La técnica quirurgica es responsabilidad del cirujano. Listamos a continuación las etapas genéricas que se 
siguen normalmente para la preparación del paciente y la colocación del implante. 

1. Preparación del Fémur. 
2. Ajuste de la rotación femoral. 
3. Corte primario anterior del hueso femoral. 
4. Corte distal del hueso femoral. 
5. Medición del implante. 
6. Finalización del corte femoral. 
7. Colocación del componente femoral. 
8. Preparación de la tibia. 
9. Tibia-Probadores. 
lO. Implantación y Reducción final. 
11. Implantación y cierre articular de la rodilla. 
12. Movilización post-operatoria. 

INSTRUMENTAL: 

Esterilización Recomendada: 
Ciclo de Vacío previo: 4 pulsos (máxima y mfnima de 2,8 bares de 339 milibares con un tiempo de 
permanencia mfnimo de 4 minutos a 132 'C a 135 'C), seguido de 1 minuto de purga y al menos 15 
minutos de secado al vacío a 339 milibares mínimo 
Ciclo: 132 'C a 135'C con un tiempo de permanencia mfnimo de 15 minutos, seguido de 1 minuto de 
purga de al menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares mínimo 
COVISION no recomienda el uso de los ciclos de baja gravedad o temperatura de esterilización. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Instrumental: 
• Con el uso de fresas, taladros y otros instrumentos cortantes, se puede generar calor provocado 

por la fricción, lo que puede conducir a dallo celular. 
• La articulación o instrumentos montados o sus componentes deben ser limpiados a fondo antes 

de ser montados o utilizados. Debido a que la contaminación puede provocar un desgaste, 
deterioro de la función o fractura de los instrumentos o sus componentes. 

Preoperatorio: 
• La selección del paciente debe considerar los siguientes factores que podrían conducir a un 

mayor riesgo de fracaso y puede ser critico para el éxito del procedimiento: el peso del paciente, 
nivel de actividad y ocupación. 

• El paciente debe ser advertido de los riesgos quirúrgicos, y los posibles efectos adversos. El 
paciente debe ser advertido de que la prótesis no reemplazar el hueso sano normal, que la 
prótesis puede romperse o dañarse como resultado de cierta actividad o un traumatismo y pueden 
necesitar ser reemplazadas en el futuro. El paciente también debe ser informado de otros riesgos 
que el cirujano considera que debe ser divulgada. El paciente debe ser informado de que ~ 

JD-UIMPLANTES S.R.L. 
Daniel. Carraturo 

80010 Gerente 
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cualquier ruido o sensación inusual debe ser reportada al cirujano, ya que pueden indicar un mal 
funcionamiento del implante. 

Intraoperatorio: 
• El tipo Y tamaño apropiado debe ser seleccionado para los pacientes con la consideración de 

factores anatómicos y biomecánicos tales como la edad del paciente, la actividad ósea, el peso, y 
las condiciones musculares, etc. 
Si no se utiliza el componente de tamaño adecuado puede provocar aflojamiento, flexión, 
agrietamiento o fractura de los componentes y I o hueso. 

• Un implante nunca debe ser reutilizado. Aunque pueda parecer en buen estado, la imperfección 
puede existir lo que reduciria la vida útil del implante. 

Postooeratorio: 
• El paciente debe estar informado de las limitaciones de la reconstrucción por pérdida, fractura y I 

o desgaste de los componentes protésicos. 
• Se recomienda controlar la posición y el estado de los componentes protésicos, asi como el 

estado del hueso adyacente. 

CONTRAINDICACIONES: 

1. Aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de los componentes del implante. 
2. Fracturas de Tibia, fémur o de la rótula. 
3. El daño a los vasos sanguineos. 
4. Varo-valgo. 
5. Aunque raras, las reacciones alérgicas pueden ocurrir 
6. Infección manifiesta. 
7. Inmadurez esquelética. 

CHI:MA IMPlANfllI I.U. 
DanIel. C.rraturo 

Socio Gerente 
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ANEXOIlI.B 

2. ROTULOS - Implantes 
CovisloD. 

Sistema de reemplazo de ArticulacióD de Rodilla. 

2.1. La razón socia! y dirección del fabricante y del importador, si corresponde: 

Fabricante: Covision Medica! Technologies LId. 
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido. 

Importador: Cherna Implantes S.R.L. 
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6' B - C.A.B.A - Argentina 
Teléfono: (011) 5252-5092 
E-mail: dcarratur0@2chemaimplantes.com.ar 

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y 
el contenido del envase: 
El Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla está compuesto por: 
_ Componente Femoral; Inserción Tibia!; Componente Tibial; Componente Tibial - Vástago. 

2.3. Si corresponde. la palabra "estéril": 
Estéril 

2.4. El código del lote precedido por la palabra "Iote" o el número de serie según proceda: 
Número de Lote: ....................... . 

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o lafecha antes de la cual deberá utilizarse 
el producto médico para tener plena seguridad: 
Fecha de fabricación: .......................... .. 
Fecha de Vencimiento: ................................ . 

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso: 
Producto de un solo uso 

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto: 
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco alejado de otros producto cortopunzantes que 
contribuyan a la destrucción del envase y su consiguiente pérdida de la esterilidad. Evitar la exposición 
directa al sol. 

2.8. Las instrucciones especia/es para operación y/o uso de productos médicos: 
Destinado a proporcionar una mayor movilidad del paciente y reducir el dolor mediante la sustitución de 
la articulación dañada de la rodilla. 

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse: 
No mezclar con productos de otros fabricantes. 

2. /O. Si corresponde, el método de esterilización: 
Radiación Gamma. 

2.1/. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para lafunción: 
Dirección Técnica: Farmacéutico Daniel Carrio - M.N.: 12.269 

2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad 
Sanitaria competente: 

AUTORIZADO PORLAA.N.M.A.T- PM-1000-l. 

Condición de Venta: Venta exclusiva a Profesionales de la Salud e Instituciones Sanitarias 

Danlela Carraturo 
Socio Gerente 
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2. ROTULOS - Instrumental 
Covision. 

Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla. 

2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde: 

Fabricante: Covision Medical Tecbnologies Lid. 
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S8l 9LB, Reino Unido. 

Importador: Cherna Implantes S.R.L. 
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6' B - C.A.B.A - Argentina 
Teléfono: (011) 5252-5092 
E-mail: dcarratur0@2chemaimplantes.com.ar 

7 3 6 1 
PM-2000-2 

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y 
el contenido del e11Vase: 
El Sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla está compuesto por: 
_ Instrumental necesario para la colocación de los implantes. 

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril": 
No estéril 

2.4. El código del lote precedido por la palabra "[ole" o el número de serie según proceda: 
Número de Lote: ...................... .. 

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o lafecha antes de la cual deberá utilizarse 
el producto médico para tener plena seguridad: 
Fecha de fabricación: ........................... . 

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso: 
Producto reutilizable. 
Esterilizar por Vapor de Agua (ver instrucciones de uso) 

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto: 
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol. 

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos: 
Los instrumentos de COVISION siempre son componentes de un sistema. Sólo se puede combinar con 
piezas originales que pertenecen al mismo sistema 

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse: 
Con el uso de fresas, taladros y otros instrumentos de corte se puede generar calor por fricción lo que 
puede conducir a daílo celular. 

2.10. Si corresponde, el método de esterilización: 
No corresponde. 

2. J l. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para lafunción: 
Dirección Técnica: Farmacéutico Daniel Carrio - M.N.: 12.269 

2. J 2. Número de Registro del Praducto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad 
Sanitaria competente: 

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 2000-2. 

Condición de Venta: Venta exclusiva a Profesionales de la Salud e Instituciones Sanitarias 

6HfMA IMrlANfES S.R_L 
Danlela Carraturo 

Socio Gerente 
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ANEXO III 

CERTIFICADO 

Expediente N°: 1-47-14118-11-0 

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición NO 

7 ... 3- .. 6 .. .1,. , y de acuerdo a lo solicitado por CHEMA IMPLANTES S,R,L" se 

autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de 

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos 

identificatorios característicos: 

Nombre descriptivo: SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN DE 

RODILLA, 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-096 - PRÓTESIS, DE 

ARTICULACIÓN, PARA RODILLA, TOTAL, 

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COVISION. 

Clase de Riesgo: Clase III, 

Indicación/es autorizada/s: El sistema de reemplazo de Articulación de Rodilla 

está indicado para su uso en la cirugía de artroplastía de rodilla para la 

reducción o alivio del dolor y/o mejora en la función de la rodilla en pacientes 

con esqueleto maduro, con las siguientes condiciones: 

1) Enfermedad degenerativa no inflamatoria de las articulaciones como 

artrosis, artritis traumática, o necrosis, 

2) Enfermedad inflamatoria degenerativa de las articulaciones como la artritis 

reumatoide, 

3) Corrección de la deformidad funcional. 

Modelo/s: ST.LEGER NEO - COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS -

COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST,LEGER NEO C/R 

01.5050 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 50MM 

01.5055 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 55MM 

01.5060 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST,LEGER NEO C/R 

IZQUIERDA 60MM 

~ 
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01.5065 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 65MM 

01.5070 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 70MM 

01.5150 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

DERECHA 50MM 

01.5155 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

DERECHA 55MM 

01.5160 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

DERECHA 60MM 

01.5165 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

DERECHA 65MM 

01.5170 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO CIR 

DERECHA 70MM 

COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS 

01.5250 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS 

,5'\ 
IZQUIERDA 50MM 

01.5255 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO ST.LEGER NEO PIS , 

IZQUIERDA 55MM 

01.5260 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 60MM 

01.5265 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 65MM 

01.5270 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS IZQUIERDA 70MM 

01.5350 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 50MM 

01.5355 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 55MM 

01.5360 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 60MM 

~_ .. _-
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01.5365 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 65MM 

01.5370 COMPONENTE FEMORAL CEMENTADO RODILLA ST.LEGER NEO 

PIS DERECHA 70MM 

COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS - COMPONENETES FEMORALES 

NO CEMENTADOS ST.LEGER NEO CIR 

01.5450 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 50MM 

01.5455 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 55MM 

01.5460 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 60MM 

01.5465 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 65MM 

01.5470 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

IZQUIERDA 70MM 

01.5550 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

DERECHA 50MM 

01.5555 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

DERECHA 55MM 

01.5560 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

DERECHA 60MM 

01.5565 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

DERECHA 65MM 

01.5570 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO CIR 

DERECHA 70MM 

COMPONENTES FEMORALES NO CEMENTADOS ST.LEGER NEO PIS 

01.5650 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 50MM 

01.5655 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 55MM 

~ 
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01.5660 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 60MM 

01.5665 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 65MM 

01.5670 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

IZQUIERDA 70MM 

01.5750 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

DERECHA 50MM 

01.5755 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

DERECHA 55 MM 

01.5760 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

DERECHA 60MM 

01.5765 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

DERECHA 65MM 

01.5770 COMPONENTE FEMORAL NO CEMENTADO STo LEGER NEO PIS 

~) DERECHA 70MM 

, COMPONENTES TlBIAL (TITANIO) - COMPONENTE TlBIAL ESTANDAR 

ST.LEGER NEO (TITANIO) 

01.6050 COMPONENTE TlBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 50 

MM 

01.6055 COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 55 

MM 

01.6060 COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 60 

MM 

01.6065 COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 65 

MM 

01.6070 COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (TITANIO) 70 

MM 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO PLUS (TITANIO) 

01.6150 

01.6155 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 50 MM PLUS 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 55 MM PLUS 
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01.6160 

01.6165 
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COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 60 MM PLUS 

COMPONENTE TIBIAL ST.LEGER NEO (TITANIO) 65 MM PLUS 

COMPONENTES TIBIAL (CR.CO) - COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER 

NEO (CR.CO) 

01.6250 

01.6255 

01.6260 

01.6265 

01.6270 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 50 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 55 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 60 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 65 MM 

COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR ST.LEGER NEO (CR.CO) 70 MM 

CUÑA TIBIAL 

01.6401 Cuñas tibiales de rodilla Sto Leger Neo 

VASTAGO TIBIAL - VASTAGO TIBIAL COMPONENTE TIBIAL RODILLA 

ST.LEGER NEO (TITANIO) 

01.6457 VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 50-55-60 

MM X 70MM 

01.6451 VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 50-55-60 

MM X 100MM 

01.6467 

X 70MM 

01.6461 

X 100MM 

VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 65-70 MM 

VASTAGO TIBIAL RODILLA ST.LEGER NEO (TITANIO) 65-70 MM 

INSERTOS - INSERTOS ST.LEGER NEO CfR 

01.6501 

01.6502 

01.6503 

01.6504 

01.6505 

01.6506 

01.6507 

01.6551 

01.6552 

~ .. 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 15M M 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 50MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 9MM 
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01.6553 

01.6554 

01.6555 

01.6556 

01.6557 

01.6601 

01.6602 

01.6603 

01.6604 

01.6605 

01.6606 

01.6607 

01.6651 

01.6652 

01.6653 

01.6654 

01.6655 

01.6656 

01.6657 

01.6701 

01.6702 

01.6703 

01.6704 

01.6705 

01.6706 

01.6707 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 15M M 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 17M M 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 55MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 60MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X llMM 

INSERTO ST.LEGER NEO C/R 65MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 17M M 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 65MM X 19MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 7MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 9MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X llMM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 13MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 15MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 17MM 

INSERTO TIBIAL ST.LEGER NEO C/R 70MM X 19MM 

INSERTOS ST.LEGER NEO PIS 

01.7501 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 7MM 

01.7502 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 9MM 

01.7503 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X llMM 

01.7504 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 13MM 

é--------
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01.7505 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 50MM X 15MM 

01.7506 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 17M M 

01.7507 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 50MM X 19MM 

01.7551 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 55MM X 7MM 

01.7552 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 9MM 

01.7553 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X llMM 

01.7554 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 13M M 

01.7555 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 15MM 

01.7556 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 17MM 

01.7557 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 55MM X 19MM 

01. 7601 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 7MM 

01.7602 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 9MM 

01. 7603 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X llMM 

01.7604 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 60MM X 13MM 

01.7605 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 15MM 

01.7606 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 17MM 

01.7607 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 60MM X 19M M 

01. 7651 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 7MM 

01.7652 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 65MM X 9MM 

01.7653 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X llMM 

01.7654 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 13MM 

01.7655 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 15MM 

01.7656 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 65MM X 17MM 

01.7657 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 65MM X 19MM 

01.7701 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X 7MM 

01. 7702 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X 9MM 

01. 7703 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X llMM 

01.7704 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 13MM 

01. 7705 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X 15M M 

01.7706 INSERTO ST.LEGER NEO PIS 70MM X 17MM 

01.7707 INSERTO ST,LEGER NEO PIS 70MM X 19MM 

~ 
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COMPONENTE PATELAT ST.LEGER NEO 

01.8001 

01.8002 

01.8003 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 29MM 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 32MM 

COMPONENTE PATELAR ST.LEGER NEO 35MM 

COMPONENTE TIBIALES MOVILES ST.LEGER NEO -

COMPONENTE TIBIALES MOVILES ST.LEGER NEO (CR.CO) -

COMPONENTE TIBIAL MOVIL ST.LEGER NEO (CR.CO) ESTÁNDAR 

01.8150 COMPONENTE TIBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 50 MM 

01.8155 COMPONENTE TIBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 55 MM 

01.8160 COMPONENTE TIBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 60 MM 

01.8165 COMPONENTE TIBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 65 MM 

01.8170 COMPONENTE TIBIAL MOVIL DE RODILLA ST.LEGER 

(CR.CO) 70 MM 

INSERTOS - INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

NEO 

01.8501 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

7mm 

01.8502 

9mm 

01.8503 

llmm 

01.8504 

13mm 

01.8505 

15mm 

01.8506 

17mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 50mm 

c.--Y~ 
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01.8507 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST,LEGER NEO 50mm 

19m m 

01.8551 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

7mm 

01.8552 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

9mm 

01.8553 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

llmm 

01.8554 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

13mm 

01.8555 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

15mm 

01.8556 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

17m m 

01.8557 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 55mm 

19mm 

01.8601 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 
¡J\ 

7mm 

01.8602 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

9mm 

01.8603 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

llmm 

01.8604 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

13mm 

01.8605 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

15mm 

01.8606 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

17mm 

01.8607 INSERTO COMPONENTE TlBIAL MOVIL C/R ST.LEGER NEO 60mm 

19mm 

~ 
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01.8651 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

7mm 

01.8652 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

9mm 

01.8653 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

llmm 

01.8654 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

13mm 

01.8655 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

15mm 

01.8656 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

17mm 

01.8657 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 65mm 

19mm 

01.8701 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

7mm 

01.8702 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

Ir 9mm 
, 

01.8703 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

llmm 

01.8704 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

13mm 

01.8705 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

15mm 

01.8706 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

17mm 

01.8707 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO 70mm 

19mm 

01.9501 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL CIR ST.LEGER NEO (CL) 

50mm 7mm 

e-::------
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01.9502 

50mm 9mm 

01.9503 

2011 - "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 
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INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm llmm 

01.9504 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 13mm 

01.9505 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 15mm 

01.9506 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 17mm 

01.9507 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 19mm 

01.9551 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55 mm 7mm 

01.9552 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 9mm 

01.9553 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

'\ 55mm llmm J 
01.9554 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 13mm 

01.9555 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 15mm 

01.9556 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 17mm 

01.9557 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 19mm 

01.9601 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 7mm 

01.9602 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 9mm 
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01.9603 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm llmm 

01.9604 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 13mm 

01.9605 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 15mm 

01.9606 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 17m m 

01.9607 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 19m m 

01.9651 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 7mm 

01.9652 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 9mm 

01.9653 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm llmm 

01.9654 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 13m m 

01.9655 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

Cl 65mm 15mm 

01.9656 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 17mm 

01.9657 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 19mm 

01.9701 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 7mm 

01.9702 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 9mm 

01.9703 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm llmm 
-~e-:-::-
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01.9704 
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INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 13mm 

01.9705 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 15mm 

01.9706 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 17m m 

01.9707 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl CIR ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 19m m 

INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 

01.8511 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

7mm 

01.8512 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

9mm 

01.8513 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

llmm 

01.8514 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

13mm 

01.8515 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

15m m 

01.8516 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

17mm 

01.8517 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 50mm 

19mm 

01.8561 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 55mm 

7mm 

01.8562 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 55mm 

9mm 

01.8563 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 55mm 

llmm 

01.8564 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 55mm 

13mm 

~. 
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01.8565 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 55 mm 

15mm 

01.8566 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 55 mm 

17mm 

01.8567 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 55mm 

19m m 

01.8611 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

7mm 

01.8612 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

9mm 

01.8613 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

11mm 

01.8614 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

13mm 

01.8615 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

15mm 

01.8616 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

17mm 

~' 
01.8617 

19m m , 

INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 60mm 

01.8661 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

7mm 

01.8662 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

9mm 

01.8663 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

11mm 

01.8664 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

13mm 

01.8665 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIL PIS ST.LEGER NEO 65mm 

15mm 

~----
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01.8666 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 65mm 

17mm 

01.8667 INSERTO COMPONENTE TIBIAL MOVIl PIS ST.lEGER NEO 65mm 

19mm 

01.8711 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

7mm 

01.8712 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

9mm 

01.8713 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

11mm 

01.8714 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

13mm 

01.8715 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

15mm 

01.8716 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

17mm 

01.8717 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO 70mm 

19mm 

01.9511 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 7mm 

01.9512 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 9mm 

01.9513 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 11mm 

01.9514 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 13mm 

01.9515 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 15mm 

01.9516 INSERTO COMPONENTE TlBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 17mm 
--~ .. 
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01.9517 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

50mm 19mm 

01.9561 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 7mm 

01.9562 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 9mm 

01.9563 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 11mm 

01.9564 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 13mm 

01.9565 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 15mm 

01.9566 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 17mm 

01.9567 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

55mm 19mm 

01.9611 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 7mm 

J \ 01.9612 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 9mm 

01.9613 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 11mm 

01.9614 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 13mm 

01.9615 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 15m m 

01.9616 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 17mm 

01.9617 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

60mm 19mm 

C·~~/ 



• 2011 - "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

7 3 6 1 .J(.. .. ,,.' ¿ 9"~ 

,~;;r/"7)h di .'j1,{~m.J 

. ry: ~t: .. /!. ~7.~ 
,,fl 

01.9661 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 7mm 

01.9662 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

65mm 9mm 

01.9663 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm llmm 

01.9664 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

65mm 13mm 

01.9665 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 15mm 

01.9666 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

65mm 17mm 

01.9667 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST,lEGER NEO (Cl) 

65mm 19mm 

01.9711 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 7mm 

01.9712 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 9mm 

01.9713 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm llmm 

01.9714 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 13mm 

01.9715 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 15mm 

01.9716 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 17mm 

01.9717 INSERTO COMPONENTE TIBIAl MOVIl PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

70mm 19m m 

INSERTOS PIS ST.lEGER NEO (Cl) 

01.4501 

01.4502 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 50MM X 9MM 
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01.4503 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 50MM x llMM 

01.4504 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 50MM x 13MM 

01.4505 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 50MM x 15MM 

01.4506 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 50MM x 17MM 

01.4507 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 50MM x 19M M 

01.4551 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 7MM 

01.4552 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 9MM 

01.4553 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x llMM 

01.4554 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 13MM 

01.4555 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 15MM 

01.4556 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 17MM 

01.4557 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 55MM x 19MM 

01.4601 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 7MM 

01.4602 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 9MM 

01.4603 INSERTO TIBIAl ST.lEGI;:R NEO PIS (el) 60MM x llMM 

01.4604 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 13MM 

01.4605 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 15MM 

01.4606 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 17MM 
Jl 01.4607 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 60MM x 19M M 

01.4651 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 7MM 

01.4652 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 9MM 

01.4653 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x llMM 

01.4654 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 13MM 

01.4655 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 15MM 

01.4656 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 17M M 

01.4657 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 65MM x 19MM 

01.4701 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 70MM x 7MM 

01.4702 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 70MM x 9MM 

01.4703 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 70MM x llMM 

01.4704 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 70MM x 13MM 

01.4705 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (el) 70MM x 15MM 
C __ · 
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01.4706 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 17MM 

01.4707 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO PIS (Cl) 70MM X 19MM 

INSERTOS C/R ST,lEGER NEO (Cl) 

01.3501 INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 7MM 

01.3502 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 9MM 

01.3503 INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X llMM 

01.3504 INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 13MM 

01.3505 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 15M M 

01.3506 INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 17MM 

01.3507 INSERTO TIBIAl ST.lEGER NEO C/R (Cl) 50MM X 19MM 

01.3551 INSERTO TIBIAl ST,lEGER NEO C/R (Cl) 55MM X 7MM 

01.3552 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 55MM X 9MM 

01.3553 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 55MM X llMM 

01.3554 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 55MM X 13MM 

01.3555 INSERTO TIBIAl C/R ST.lES'ER NEO (Cl) 55MM X 15MM 

01.3556 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 55MM X 17MM 

01.3557 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 55MM X 19MM 

01.3601 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 60MM X 7MM 

01.3602 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 60MM X 9MM 

01.3603 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 60MM X llMM 

01.3604 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 13MM 

01.3605 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 60MM X 15MM 

01.3606 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 60MM X 17M M 

01.3607 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 60MM X 19MM 

01.3651 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 65MM X 7MM 

01.3652 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 9MM 

01.3653 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 65MM X llMM 

01.3654 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 65MM X 13MM 

01.3655 INSERTO TIBIAl C/R ST,lEGER NEO (Cl) 65MM X 15MM 

01.3656 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 17MM 

01.3657 INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 65MM X 19MM 

~ 
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01.3701 

01.3702 

01.3703 

01.3704 

01.3705 

01.3706 

01.3707 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 7MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 9MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X llMM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 13MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 15MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 17MM 

INSERTO TIBIAl C/R ST.lEGER NEO (Cl) 70MM X 19MM 

SET INSTRUMENTAL RODILLA Sto lEGER NEO 

09.0806 Caja de instrumentos componentes Moviles Sto leger Neo 1 

09.0426 Componente femoral de prueba PIS R 50 

09.0427 Componente femoral de prueba PIS R 55 

09.0368 Componente femoral de prueba PIS R 60 

09.0369 Componente femoral de prueba PIS R 65 

09.0370 Componente femoral de prueba PIS R 70 

09.0428 Componente femoral de prueba PIS l50 

09.0429 Componente femoral de prueba PIS l55 

09.0371 Componente femoral de prueba PIS l 60 

09.0372 Componente femoral de prueba PIS l65 

09.0373 Componente femoral de prueba PIS l 70 

09.0406 Inserto prueba PIS 50x7 (Marrón) 

09.0407 Inserto prueba PIS 50x9 (Marron) 

09.0408 Inserto prueba PIS 50xll (Marron) 

09.0409 Inserto prueba PIS 50x13 (Marron) 

09.0410 Inserto prueba PIS 50x15 (Marron) 

09.0413 Inserto prueba PIS 55x7 (Amarillo) 

09.0414 Inserto prueba PIS 55x9 (Amarillo) 

09.0415 Inserto prueba PIS 55xll (Amarillo) 

09.0416 Inserto prueba PIS 55x13 (Amarillo) 

09.0417 Inserto prueba PIS 55x15 (Amarillo) 

09.0350 Inserto prueba PIS 60x7 (Verde) 

09.0351 Inserto prueba PIS 60x9 (Verde) 

e,?' -' _.-
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09.0352 

09.0353 

09.0354 

09.0355 

09.0356 

09.0357 

09.0358 

09.0359 

09.0360 

09.0361 

09.0362 

09.0363 

09.0364 

09.0900 

09.0901 

09.0902 

09.0903 

09.0904 

09.0910 

09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

09.0945. 

(marrón) 

09.0946 

(MARRÓN) 

09.0947 

(MARRÓN) 

09.0948 

(MARRÓN) 

Inserto prueba PIS 60x11 (Verde) 

Inserto prueba PIS 60x13 (Verde) 

Inserto prueba PIS 60x15 (Verde) 

Inserto prueba PIS 65x7 (Azul) 

Inserto prueba PIS 65x9 (Azul) 

Inserto prueba PIS 65x11 (Azul) 

Inserto prueba PIS 65x13 (Azul) 

Inserto prueba PIS 65x15 (Azul) 

Inserto prueba PIS 70x7 (Negro) 

Inserto prueba PIS 70x9 (Negro) 

Inserto prueba PIS 70x11 (Negro) 

Inserto prueba PIS 70x13 (Negro) 

Inserto prueba PIS 70x15 (Negro) 

Tope bloqueo corte Tamaño 50 

Tope bloqueo corte Tamaño 55 

Tope bloqueo corte Tamaño 60 

Tope bloqueo corte Tamaño 65 

Tope bloqueo corte Tamaño 70 

Meseta tibial componente movil Neo 50 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 55 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 60 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 65 - prueba 

Meseta tibial componente movil Neo 70 - prueba 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50x7 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50X9 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50X11 

INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 50X13 

~ .. 
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09.0949 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 

50X15(MARRÓN) 

09.0950 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X7 

(AMARILLO) 

09.0951 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X9 

(AMARILLO) 

09.0952 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55Xll 

(AMARILLO) 

09.0953 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X13 

(AMARILLO) 

09.0954 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 55X15 

(AMARILLO) 

09.0955 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X7 

(VERDE) 

09.0956 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X9 

Jl 
(VERDE) 

09.0957 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60Xll 

(VERDE) 

09.0958 INSERTO R COMPONENTE MÓVIL NEO PRUEBA PIS 60X13 

(VERDE) 

09.0959 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

60mm 15mm (VERDE) 

09.0960 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 7mm (AZUL) 

09.0961 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 9mm (AZUL) 

09.0962 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm llmm (AZUL) 

09.0963 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 13mm (AZUL) 

c-::::.........--/ 
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09,0964 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

65mm 15mm (AZUL) 

09,0965 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 7mm (NEGRO) 

09,0966 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 9mm (NEGRO) 

09,0967 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm llmm (NEGRO) 

09,0968 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 13mm (NEGRO) 

09.0969 INSERTO COMPONENTE MOVIL PIS NEO DE PRUEBA -DERECHA 

70mm 15mm (NEGRO) 

09.0900 tope bloqueo corte tamaño 50 - 09.0901 tope bloqueo corte 

tamaño 55 

09,0901 

09,0902 

09,0903 

09.0904 

09,0807 

Neo 2 

09,0376 

09,0377 

09.0121 

09,0122 

09,0123 

09,0378 

09,0379 

09,0124 

09,0125 

09,0126 

09,0910 

tope bloqueo corte tamaño 55 

tope bloqueo corte tamaño 60 

tope bloqueo corte tamaño 65 

tope bloqueo corte tamaño 70 

Caja de instrumentos componentes móviles rodilla St, Leger 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 50 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 55 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 60 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 65 

Componente femoral de prueba CIR DERECHA 70 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 50 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 55 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 60 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 65 

Componente femoral de prueba CIR IZQUIERDA 70 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 50 MM 

~' 
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09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

09.0920 

(Marron) 

09.0921 

(Marron) 

09.0922 

(Marron) 

09.0923 

(Marron) 

09.0924 

(Marron) 

09.0925 

(Amarillo) 

09.0926 

JI (Amarillo) 

09.0927 

(Amarillo) 

09.0928 

(Amarillo) 

09.0929 

(Amarillo) 

09.0930 

(Verde) 

09.0931 

(Verde) 

09.0932 

(Verde) 

~--------

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA) 55 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 60 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 65 MM 

MESETA TIBIAL COMPONENTE MOVIL NEO DE PRUEBA 70 MM 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 50mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 50mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 50mm llmm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 50mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 50mm 15mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55 mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55 mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm llmm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 55mm 15mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 11mm 
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09.0933 

(Verde) 

09.0934 

(Verde) 

09.0935 

(Azul) 

09.0936 

(Azul) 

09.0937 

(Azul) 

09.0938 

(Azul) 

09.0939 

(Azul) 

09.0940 

(Negro) 

09.0941 

(Negro) 

09.0942 

(Negro) 

09.0943 

(Negro) 

09.0944 

(Negro) 

09.0910 

09.0911 

09.0912 

09.0913 

09.0914 

08.9044 

09.0800 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 60mm 15mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 11mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 65mm 15mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 70mm 7mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 70mm 9mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 70mm 11mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 70mm 13mm 

Inserto componente móvil RS Neo de prueba - C/R 70mm 15mm 

Meseta tibial componente móvil neo 50 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 55 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 60 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 65 - prueba 

Meseta tibial componente móvil neo 70 - prueba 

Set rodilla Sto Leger Neo 

Caja de instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 1 

~--
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09.0128 Mecha de iniciacion femoral 

09.0840 Guía de fresa combinada 50 mm 

09.0841 Guía de fresa combinada 55 mm 

09.0842 Guía de fresa combinada 60 mm 

09.0843 Guía de fresa combinada 65 mm 

09.0844 Guía de fresa combinada 70 mm 

09.0845 Sosten de guia 

09.0867 Caja de pasadores 

09.0864 Clavo de retranca - hueso extra largo 100 mm 

09.0846 Clavo de retranca - hueso largo 70 mm 

09.0861 Clavo de retranca - corto 55 mm 

09.0862 Cabeza clavo de retranca corto 40 mm 

09.0847 Cabeza clavo de retranca largo 60 mm 

09.0129 Impactor líbre protesis femoralj tibial 

09.0889 Guía punzon tibial tamaño 50-55-61 

09.0878 Guía punzon tibial tamaño 65-70 

09.0870 Platillo tibial de prueba 50 

~1 09.0871 Platillo tibial de prueba 55 

09.0872 Platillo tibial de prueba 60 

09.0873 Platillo tibial de prueba 65 

09.0874 Platillo tibial de prueba 70 

09.0881 Sosten de Platillo Tibial de prueba 

09.0865 Impactor Tibial (omitido en traducción, ver CLV) 

09.0834 Impactador - extractor femoral 

09.0825 espaciador corte distal tamaño 50-55 

09.0826 espaciador corte distal tamaño 60 

09.0827 espaciador corte distal tamaño 65 

09.0828 espaciador corte distal tamaño 70 

09.0885 Impactor tibial 

09.0898 broca tibial diámetro 11 

09.0875 punzón tibial 50-55-61 

-e-: --
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09,0876 

09,0869 

2.7x40x116 

09.0801 

09.0849 

09.0850 

09.0832 

09.0899 

09.0890 

09.0835 

09.0860 

09.0856 

09.0848 

09.0858 

09.0851 

09.0852 

09.0853 
/] 

V 09.0854 

09.0829 

09.0859 

09.0857 

09.0855 

09.0805 

09.0888 

09.0866 

09.0879 

09.0880 

09.0891 

09.0833 

09.0886 

09.0887 

~ 

punzón tibial 65-71 

Broca con extremo para ajustar a acoplamiento rápido 

Caja de instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 1 

Varilla alineación axial extramedular 

Varilla extra medular 

Extractor de pasadores - martillo deslizante 

Llave vástago y peek 

Manija en T de rápida liberación 

Broca femoral diámetro 9 x 160mm 

Control de reseccion 

Guía cortador femoral anterior 

Guía alineación axial extramedular 

Guía alineación valgo femoral 

Buje ángulo valgo 5 

Buje Angulo Valgo 7 

Buje Angulo Valgo 9 

Stylus de Medición femoral 

Stylus de primera medición 

Guía de cortador femoral distal 

Calibrador de resección distal 

Stylus de resección anterior 

bandeja instrumentos para rodilla Sto Leger Neo 2 

tubo de alineación tibial 

raspador manual para hueso 

guía tope corte tibial izquierda 

guía tope corte tibial derecha 

impactador de inserto 

impactador de clavo 

abrazadera ajustable de tobillo 

varilla de fijación intramedular con puntas 



. .jl 

09.0830 broca tallo tibial larga diámetro 13 

09.0831 broca tallo tibial larga diámetro 11 

09.0883 stylus tibial 12mm 

09.0884 stylus tibial 2mm 

09.0821 manija osteotomía 

09.0822 osteotomo pequeño 

09.0823 osteotomo mediano 

09.0824 osteotomo grande 

09.0802 bandeja instrumentos rodilla Sto Leger Neo 2 

09.0376 componente femoral de prueba C/R R 50 

09.0377 componente femoral de prueba C/R R 55 

09.0121 componente femoral de prueba C/R R 60 

09.0122 componente femoral de prueba C/R R 65 

09.0123 componente femoral de prueba C/R R 70 

09.0378 componente femoral de prueba C/R L50 

09.0379 componente femoral de prueba C/R L 55 

("1 09.0124 componente femoral de prueba C/R L 60 
\j 09.0125 componente femoral de prueba C/R L 65 

09.0126 componente femoral de prueba C/R L 70 

09.0382 inserto prueba 50x7 (marrón) 

09.0383 inserto prueba C/R 50x9 (marrón) 

09.0384 inserto prueba C/R 50x11 (marrón) 

09.0385 inserto prueba C/R 50x13 (marrón) 

09.0386 inserto prueba C/R 50x15(marrón) 

09.0389 inserto prueba C/R 55x7 (amarillo) 

09.0390 inserto prueba C/R 55x9 (amarillo) 

09.0391 inserto prueba C/R 55x11 (amarillo) 

09.0392 inserto prueba C/R 55x13 (amarillo) 

09.0393 inserto prueba C/R 55x15 (amarillo) 

09.0134 inserto prueba C/R 60x7 (verde) 

09.0135 inserto prueba C/R 60x9 (verde) 

c:~~/ 
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09.0136 inserto prueba C/R 60xll (verde) 

09.0137 inserto prueba C/R 60x13 (verde) 

09.0138 inserto prueba C/R 60x15 (verde) 

09.0139 inserto prueba C/R 65x7 (azul) 

09.0140 inserto prueba C/R 65x9 (azul) 

09.0141 inserto prueba C/R 65xll (azul) 

09.0142 inserto prueba C/R 65x13 (azul) 

09.0143 inserto prueba C/R 65x15 (azul) 

09.0144 inserto prueba C/R 70x7 (negro) 

09.0145 inserto prueba C/R 70x9 (negro) 

09.0146 inserto prueba C/R 70xll (negro) 

09.0147 inserto prueba C/R 70x13 (negro) 

09.0148 inserto prueba C/R 70x15 (negro) 

09.0882 llave bloque tope corte 

09.0803 caja instrumentos rodilla PIS Sto Leger Neo 3 

09.0426 componente femoral de prueba PIS R 50 

09.0427 componente femoral de prueba PIS R 55 

09.0368 componente femoral de prueba PIS R 60 

09.0369 componente femoral de prueba PIS R 65 

09.0370 componente femoral de prueba PIS R 70 

09.0428 componente femoral de prueba PIS L 50 

09.0429 componente femoral de prueba PIS L 55 

09.0371 componente femoral de prueba PIS IZQ. 60 

09.0372 componente femoral de prueba PIS IZQ 65 

09.0373 componente femoral de prueba PIS IZQ 70 

09.0406 inserto prueba PIS 50x7 (marrón) 

09.0407 inserto prueba PIS 50x9 (marrón) 

09.0408 inserto prueba PIS 50xll (marrón) 

09.0409 inserto prueba PIS 50x13 (marrón) 

09.0410 inserto prueba PIS 50x15(marrón) 

09.0413 inserto prueba PIS 55x7 (amarillo) 

736 1 
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09.0414 inserto prueba PIS 55x9 (amarillo) 

09.0415 inserto prueba PIS 55xll (amarillo) 

09.0416 inserto prueba PIS 55x13 (amarillo) 

09.0417 inserto prueba PIS 55x15 (amarillo) 

09.0350 inserto prueba PIS 60x7 (verde) 

09.0351 inserto prueba PIS 60x9 (verde) 

09.0352 inserto prueba PIS 60xll (verde) 

09.0353 inserto prueba PIS 60x13 (verde) 

09.0354 inserto prueba PIS 60x15 (verde) 

09.0355 inserto prueba PIS 65x7 (azul) 

09.0356 inserto prueba PIS 65x9 (azul) 

09.0357 inserto prueba PIS 65xll (azul) 

09.0358 inserto prueba PIS 65x13 (azul) 

09.0359 inserto prueba PIS 65x15 (azul) 

09.0360 inserto prueba PIS 70x7 (negro) 

09.0361 inserto prueba PIS 70x9 (negro) 

09.0362 inserto prueba PIS 70xll (negro) 

0' 09.0363 inserto prueba PIS 70x13 (negro) 

09.0364 inserto prueba PIS 70x15 (negro) 

09.0900 tope bloqueo corte tamaño 50 

09.0901 tope bloqueo corte tamaño 55 

09.0902 tope bloqueo corte tamaño 60 

09.0903 tope bloqueo corte tamaño 65 

09.0904 tope bloqueo corte tamaño 70 

09.0804 Caja instrumentos para rodillo Sto Leger Neo 4 

09.0892 Guía de resección patelar 

09.0893 broca patelar 5mm 

09.0894 guía para broca patelar 

09.0895 componente patelar de prueba 29mm 

09.0896 componente patelar de prueba 32mm 

09.0897 componente patelar de prueba 35m m 

---" ------~ 
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09,0284 

09,0285 

compás calibrador 100mm 

prensa patelar 

Período de vida útil: 3 años para Implantes estériles. Para el instrumental 

depende del adecuado tratamiento por parte del usuario. El tiempo de vida útil 

del dispositivo esta determinado por el desgaste y propiedades materiales. 

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones 

sanitarias. 

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ltd. 

Lugar/es de elaboración: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, 

Reino Unido. 

Se extiende a CHEMA IMPLANTES S.R.L. el Certificado PM-2000-2, en la 

C· d d d B A' '1.11 un 2011 . d .. . IU a e uenos Ires, a ......... L ................... , sien o su vigencia por cinco 

(5) años a contar de la fecha de su emisión. 

DISPOSICIÓN 
N° 7 3 6 1 

Dr. OTTO A. ORSINGHEH 
SUS-INTERVENTOR 

A.N.M.L:...T. 


