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DISPOSICION N° 6302
BUENOSAIRES, non 2013

VISTO el Expediente NO 1-47-7878/12-5 del Registro de esta

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT), y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones PROMEDON S,A., solicita se

autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología

Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos

médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y

MER~OSUR/GMC/RES, NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional

por Disposición ANMAT NO2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de

Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional

de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los

requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identifica torios característicos a ser transcriptos en los

proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han

sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que

contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto

médico objeto de la solicitud,
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos

80, inciso 11) y 100, inciso i) del Decreto 1490/92 Y por el Decreto 1271/13.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 10- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca LT8

ZIMMER, nombre descriptivo Clavos intramedulares Y nombre técnico Clavos,

para huesos, de acuerdo a lo solicitado, por PROMEDON S.A., con los Datos

Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente

Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2° _ Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de

instrucciones de uso que obran a fojas 15 a 17 y 18 a 27 respectivamente,

figurando como Anexo 11 de la presente Disposición y que forma parte

integrante de la misma.
ARTICULO 30 - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo 111

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 40 - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la

leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-189-169, con exclusión de toda otra

leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será por

cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 60 _ Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas
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notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente

Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, 11Y 111.Gírese al Departamento de

Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido,

archívese.

Expediente NO1-47-7878/12-5

DISPOSICIÓN NO6 3 O 2

"

,

Dr e RLOS CHIALe
AClmlnlllr.dor NBOlonal

A..K.M.4.'1'.
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ANEXO 1

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto

en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO 6..30 2
Nombre descriptivo: Clavos intramedulares

Código de identificación y nombre técniCO UMDNS: 16-078 Clavos, para Huesos

Marca del producto médico: Zimmer

Clase de Riesgo: Clase III

Modelo/s:

Clavo Femoral Intramedular Intertrocantérico¡Subtrocantérico ITST™

00-2256-002-27 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertro canté real subtro cantérea itst, 11 mm de diámetro, 70 mm de longitud;

00-2256-002-30 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertro canté real subtro cantérea itst, 11 mm de diámetro, 75 mm de longitud;

00-2256-002-32 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertroca nté real subtroca ntérea itst, 11 mm de diámetro, 80 mm de longitud,

00-2256-002-35 tornillo de lag asia de una pieza de

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 85 mm de

00-2256-002-37 tornillo de lag asia

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm

00-2256-002-40 tornillo de lag asia

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm

00-2256-002-42 tornillo de lag asia

de una pieza de

de diámetro, 90 mm de

de una pieza de

de diámetro, 95 mm de

de una pieza de

fijación

longitud,

fijación

longitud,

fijación

longitud,

fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro,

00-2256-002-45 tornillo de lag asia de una

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro,

00-2256-002-47 tornillo de lag asia de una

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro,

00-2256-002-50 tornillo de lag asia de una

100 mm de longitud,

pieza de fijación

105 mm de longitud,

pieza de fijación

110 mm de longitud,

pieza de fijación
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intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 115 mm de longitud,

00-2256-002-52 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 120 mm de longitud,

00-2256-180-10 clavo asia femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea

itst, 10 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2256-180-11

clavo asia femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 11 mm de

diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecha, 00-2256-180-12 clavo asia femoral

de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 12 mm de diámetro, 18 cm de

largo, izquierdo/derecho, 00-2256-180-13 clavo asia femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 13 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2256-180-14 clavo asia femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 14 mm de "diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2256-180-15 clavo asia femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 15 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2257-060-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 60 mm de largo,

00-2257-065-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 65 mm de largo, 00-2257-070-65 tornillo anti-

rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6,5 mm de diámetro y

70 mm de largo, 00-2257-075-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 75 mm de largo -

00-2257-080-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 80 mm de largo, 00-2257-085-65 tornillo anti-

rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y

85 mm de largo, 00-2257-090-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 90 mm de largo --

00-2257-095-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 95 mm de largo, 00-2257-100-65 tornillo anti-

rotación de fijación intertrocantérea/suhtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y

5



"1013-AÑO DEL BICENTENARIO DF.LA ASAMBLEA OENERALCONSTITUYENTE DE lSIT'

!Ministerio áe Safiu{
SecretaTÚl áe Pofítims, 1?fgufación

e Institutos
)I.:N:"'j1.7:

100 mm de largo, 00-2257-105-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 105 mm de largo

00-2257-110-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 110 mm de largo, 00-2257-180-10 clavo femoral

de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 18 cm de

largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecha, 00-2257-180-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho

00-2257-180-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst

de 13 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-14

clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de

diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-15 clavo femoral de

fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 15 mm de diámetro, 18 cm de

largo, izquierdo/derecho, 00-2257-300-00 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 30 cm de largo,

izquierdo,OO-2257-300-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea

/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 30 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

300-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 30 cm de largo, izquierdo, 00-2257-300-03 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 30 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-300-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 30 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

300-10 clavo femoral de fijación intertrocanterea/ subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 30 cm de largo, derecho,OO-2257-300-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 30 cm de largo,

derecho, 00-2257-300-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea

/subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 30 cm de largo, derecho, 00-2257-

300-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea /subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 30 cm de largo, derecho, 00-2257-300-14 clavo femoral de fijación
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intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 30 cm de largo,

derecho,00-2257-320-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

320-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-320-02 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 32 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-320-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

320-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-320-10 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 32 cm de largo,

derecho,OO-2257-320-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 32 cm de largo, derecho, 00-2257-

320-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 32 cm de largo, derecho, 00-2257-320-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea jsubtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 32 cm de largo,

derecho, 00-2257-320-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 32 cm de largo, derecho, 00-2257-

340-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-340-01 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 34 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-340-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

340-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-340-04 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 34 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-340-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-

340-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-340-12 clavo femoral de fijación
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intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 34 cm de largo,

derecho, 00-2257-340-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-

340-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-360-00 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 36 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-360-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro,. 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

360-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-360-03 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 36 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-360-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

360-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea jsubtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 36 cm de largo, derecho, 00-2257-360-11 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 36 cm de largo,

derecho, 00-2257-360-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 36 cm de largo, derecho, 00-2257-

360-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 36 cm de largo, derecho, 00-2257-360-14 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 36 cm de largo,

derecho, 00-2257-380-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea ltst de 10 mm de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

380-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-380-02 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 38 cm de largo,

izquierdo,00-2257-380-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

380-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-380-10 clavo femoral de fijación
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intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 38 cm de largo,

derecho,OO-2257-380-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-

380-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-380-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea jsubtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 38 cm de largo,

derecho, 00-2257-380-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 40 cm de largo, izquierdo, 00-2257-400-01 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 40 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-400-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 40 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

400-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 40 cm de largo, izquierdo, 00-2257-400-04 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 40 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-400-10 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-400-12 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 40 cm de largo,

derecho, 00-2257-400-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-420-00 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 42 cm de largo,

izquierdo,00-2257-420-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 42 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

420-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 42 cm de largo, izquierdo, 00-2257-420-03 clavo femoral de fijación
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intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 42 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-420-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 42 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

420-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-420-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 42 cm de largo,

derecho, 00-2257-420-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-

420-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-420-14 clavo femoral de fijación

intertrocantérea /subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 42 cm de largo,

derecho, 00-2257-440-00 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

440-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-440-02 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 44 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-440-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

440-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-440-10 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 44 cm de largo,

. derecho, 00-2257-440-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 44 cm de largo, derecho, 00-2257-

440-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 44 cm de largo, derecho, 00-2257-440-13 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 44 cm de largo,

derecho,00-2257-440-14 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 44 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

10



"20IJ-AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 181J'-

!Ministerio áe Saluá
SecretarúJ. áe \PoCítw, r¡qguCación

e Jnstitutos
)1."'7>1.)1.7:

460-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-460-02 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 46 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-460-03 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

460-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-460-10 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 46 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 46 cm de largo, derecho, 00-2257-

460-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 46 cm de largo, derecho, 00-2257-460-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 46 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-14 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 46 cm de largo, derecho, 00-2257-

480-00 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-480-01 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 48 cm de largo,

izquierdo,OO-2257-480-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

480-03 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-480-04 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 48 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-480-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-

480-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-480-12 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 48 cm de largo,

derecho, 00-2257-480-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-
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480-14 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-500-00 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 50 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-500-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 50 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

500-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 50 cm de largo, izquierdo, 00-2257-500-03 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 50 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-500-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro/50 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

500-10 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 50 cm de largo, derecho, 00-2257-500-11 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 50 cm de largo,

derecho, 00-2257-500-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 50 cm de largo, derecho, 00-2257-

500-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 50 cm de largo, derecho, 00-2257-500-14 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 50 cm de largo,

derecho, 00-2259-001-27 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 70 mm de largo, 00-

2259-001-30 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 75 mm de largo, 00-

2259-001-32 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 80 mm de largo, 00-

2259-001-35 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diám,etro, 85 mm de largo, 00-

2259-001-37 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 90 mm de largo, 00-

2259-001-40 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 95 mm de largo, 0-
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2259-001-42 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 100 mm de largo,

00-2259-001-45 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 105 mm de largo,

00-2259-001-47 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 110 mm de largo,

00-2259-001-50 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 115 mm de largo,

00-2259-001-52 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 120 mm de largo,

00-2259-007-00 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

05 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 5 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-10

tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 10 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

15 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 15 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

20 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-

00 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

05 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 5 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-10

tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 10 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-

15 tapón pnslonero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 15 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-

20 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-
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00 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

05 tapón de cierre neutro de una sola pieza. para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 5 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-10

tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 10 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

15 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 15 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

20 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza

clavo supracondilar m/dn
00-2240-009-14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 9

mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-010-18 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-

010-22 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 10 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-010-26 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-010-

30 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 10 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-010-34 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-010-

38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 10 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-009-18 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 18 cm de largo 00-2240-009-22

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

22 cm de largo. 00-2240-009-26 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-009-30 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 9 mm de diámetro, 30 cm

de largo. 00-2240-009-34 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 9 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-009-38 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 38 cm de largo.
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00-2240-010-14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-011-14 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-

011-18 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-011-22 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-011-

26 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-011-30 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-011-

34 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-011-38 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-012-

14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-012-18 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-012-

22 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-012-26 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-012-

30 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-012-34 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-012-

38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-013-14 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-013-

18 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-013-22 clavo 1m femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-013-

26 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-013-30 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-013-
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34 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-013-38 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-014-

14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-014-18 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-014-

22 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-014-26 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-014-

30 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-014-34 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-014-

38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 38 cm de largo.

Sistema de clavo intramedular

00-2240-010-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-010-24 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-

010-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 10 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-010-32 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-010-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-010-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-010-

42 clavo 1m femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 10 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-009-16 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-009-20

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

20 cm de largo. 00-2240-009-24 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-009-28 clavo
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im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 28 cm

de largo. 00-2240-009-32 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 9 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-009-40 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 40 cm de largo.

00-2240-009-42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-009-44 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-009-

46 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-009-48 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-010-16

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro,

16 cm de largo. 00-2240-010-44 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-010-46 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 46 cm

de largo. 00-2240-010-48 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-011-16 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 16 cm de largo.

00-2240-011-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11

mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-011-24 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-

011-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-011-32 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-011-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-011-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-011-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-011-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 44 cm de largo.00-2240-011-46

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro,
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46 cm de largo. 00-2240-011-48 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 48 cm de largo.00-2240-012-16 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 16 cm

de largo, 00-2240-012-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 12 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-012-24 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24 cm de largo.

00-2240-012-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12

mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-012-32 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-

012-36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-012-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-012-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-012-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-012-

46 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-012-48 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-013-

16 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-013-20 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-013-

24 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-013-28 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 28 cm de largo, 00-2240-013-

32 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-013-36 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-013-

40 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-013-42 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-013-

18



"2013-ANO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 18l3"

!Ministerio áe Safuá
Secretario de rFoCíticas,~guÚlción

e Institutos
;l.N:<M.;l.'I:

44 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-013-46 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-013-

48 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-014-16 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-014-

20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 14 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-014-24 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-014-

28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 14 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-014-32 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-014-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 14 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-014-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-014-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-014-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-014-

46 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-014-48 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-050-

00 tuerca cortical femoral retrógrada de fijación intramedular mldn, 5.5 mm de

diámetro. 00-2252-001-00 tapón de cierre de clavo de fijación intramedular

m/dn, O mm de altura de cabeza. 00-2252-001-05 tapón de cierre de clavo

extendido de fijación intramedular mldn, 5 mm de altura de cabeza. 00-2252-

001-10 tapón de cierre de clavo extendido de fijación intramedular mldn, 10 mm

de altura de cabeza. 00-2252-001-00 tapón de cierre de clavo extendido de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de altura de cabeza. 00-2252-002-00

arandela de fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 00-2252-003-00

tapón para clavo de bloqueo humeral de fijación intramedular m/dn, 00-2252-

19



"2013-Aíilo DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

!Ministerio áe Safuá
Secretaria de Políticas, tEiguCacwn

e Institutos
)1.1'£,;\1.)1. cr

004-00 tapón de bloqueo de clavo retrógrado de fijación intramedular m/dn. 00-

2252-060-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación

intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 60 mm de largo, 00-2252-065-55

tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5

mm de diámetro, 65 mm de largo. 00-2252-070-55 tornillo recon de cabeza

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 70

mm de largo. 00-2252-075-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de

fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 75 mm de largo. 00-2252-080-

55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn,

5.5 mm de diámetro, 80 mm de largo. 00-2252-085-55 tornillo recon de cabeza

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 85

mm de largo. 00-2252-090-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de

fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 90 mm de largo. 00-2252-095-

55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn,

5.5 mm de diámetro, 95 mm de largo. 00-2252-100-55 tornillo recon de cabeza

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 100

mm de largo. 00-2252-105-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de

fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 105 mm de largo. 00-2252-

110-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular

m/dn, 5,5 mm de diámetro, 110 mm de largo. 00-2252-115-55 tornillo recon de

cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de

diámetro, 115 mm de largo. 00-2252-120-55 tornillo recon de cabeza hexagonal

de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 120 mm de

largo. 00-2252-125-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación

intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 125 mm de largo. 00-2252-130-55

tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5,5

mm de diámetro, 130 mm de largo. 00-2252-240-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-240-09

clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24 cm de

largo. 00-2252-240-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 10
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mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-240-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-240-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 24

cm de largo. 00-2252-240-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

13 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-260-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-260-09

clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 26 cm de

largo. 00-2252-260-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 10
mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-260-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-260-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 12mm de diámetro, 26 cm

de largo. 00-2252-260-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
13mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-280-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-09

clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 9 mm de diámetro, 28 cm de

largo. 00-2252-280-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2252-280-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
13 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-14 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-300-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 30 cm

de largo. 00-2252-300-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2252-300-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
12 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-
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14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2252-300-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-320-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 32 cm

de largo. 00-2252-320-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2252-320-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2252-320-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-340-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 34 cm

de largo. 00-2252-340-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 34

cm de largo. 00-2252-340-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 34

cm de largo. 00-2252-340-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-360-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 36 cm

de largo. 00-2252-360-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9
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mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2252-360-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2252-360-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-380-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 38 cm

de largo. 00-2252-380-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 38

cm de largo. 00-2252-380-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 38

cm de largo. 00-2252-380-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-400-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 40 cm

de largo. 00-2252-400-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2252-400-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-
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14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2252-400-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-420-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 42 cm

de largo. 00-2252-420-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2252-420-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2252-420-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-440-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 44 cm

de largo. 00-2252-440-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 44

cm de largo. 00-2252-440-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 44

cm de largo. 00-2252-440-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-460-

09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 46 cm

de largo. 00-2252-460-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 10
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mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 46

cm de largo. 00-2252-460-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

13 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-14 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-

15 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 15 mm de diámetro, 46

cm de largo. 00-2252-460-16 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

16 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-480-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 48

cm de largo. 00-2252-480-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
12 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 48 cm de largo, 00-2252-480-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 48

cm de largo. 00-2252-480-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-500-

13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 50

cm de largo. 00-2252-500-14 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
14 mm de diámetro, 50 cm de largo. 00-2252-500-15 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 15 mm de diámetro, 50 cm de largo. 00-2252-500-

16 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 50

cm de largo. 00-2253-020-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 20 mm de largo. 00-2253-

020-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 20 mm de largo. 00-2253-020-55 tornillo cortical

de 5,5 mm de diámetro de fijación intramedular mido, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 20 mm de largo. 00-2253-022-37 tornillo cortical de 3,7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo. --
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00-2253-022-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo. 00-2253-025-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 25 mm de largo. 00-2253-025-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm de

largo. 00-2253-025-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm de largo. 00-2253-

027-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 27 mm de largo. 00-2253-027-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 27 mm de largo. 00-2253-020-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 27 mm de largo.

00-2253-030-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de largo. 00-2253-030-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 30 mm de largo. 00-2253-030-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de

largo. 00-2253-032-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-

032-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-032-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 32 mm de largo. 00-2253-035-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo.

00-2253-035-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-035-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-037-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 37 mm de

largo. 00-2253-037-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación
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intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 37 mm de largo. 00-2253-

037-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-040-37 tornillo cortical

de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 40 mm de largo. 00-2253-040-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo.

00-2253-040-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo. 00-2253-042-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-042-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3,5 mm, 42 mm de

largo. 00-2253-042-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-

045-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 45 mm de largo. 00-2253-045-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 45 mm de largo. 00-2253-045-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 45 mm de largo.

00-2253-047-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 47 mm de largo. 00-2253-047-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 47 mm de largo. 00-2253-047-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 47 mm de

largo. 00-2253-050-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-

050-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-050-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 50 mm de largo. 00-2253-052-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 52 mm de largo.
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00-2253-052-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 52 mm de largo. 00-2253-052-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 52 mm de largo. 00-2253-055-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 55 mm de

largo. 00-2253-055-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-

055-55 tornillQ cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 55 mm de largo. 00-2253-057-37 tornillo cortical

de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 57 mm de largo. 00-2253-057-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo.

00-2253-057-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo. 00-2253-060-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-060-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabezahexagonalde 3.5 mm, 60 !J1mde

largo. 00-2253-060-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-

062-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular mido,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 62 mm de largo. 00-2253-062-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 62 mm de largo. 00-2253-062-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 62 mm de largo.

00-2253-065-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 65 mm de largo. 00-2253-065-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 65 mm de largo. 00-2253-065-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 65 mm de

largo. 00-2253-067-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación
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intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253-

067-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253-067-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 67 mm de largo. 00-2253-070-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 70 mm de largo,

00-2253-070-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3,5 mm, 70 mm de largo, 00-2253-070-55 tornillo

cortical de 55 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 70 mm de largo. 00-2253-072-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de

largo. 00-2253-072-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de largo. 00-2253-

072-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de largo. 00-2253-075-37 tornillo cortical

de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 75 mm de largo. 00-2253-075-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo.

00-2253-075-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo. 00-2253-077-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253-077-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 77 mm de

largo. 00-2253-077-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253.

080-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 80 mm de largo. 00-2253-080-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 80 mm de largo. 00-2253-080-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mido, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 80 mm de largo.
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00-2253-082-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 82 mm de largo. 00-2253-082-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 82 mm de largo. 00-2253-082-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 82 mm de

largo. 00-2253-085-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-

085-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-085-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 85 mm de largo. 00-2253-087-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 87 mm de largo.

00-2253-087-42 tornillo cortical de 4,2 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 87 mm de largo. 00-2253-087-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 87 mm de largo. 00-2253-090-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de

largo. 00-2253-090-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de largo. 00-2253-

090-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de largo. 00-2253-092-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 92 mm de largo. 00-2253-097-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 97 mm de largo.

00-2253-100-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 100 mm de largo. 00-2253-180-06 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2253-180-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 18

cm de largo. 00-2253-180-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-09 clavo tibial de fijación intramedular
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m/dn, 9 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-10 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-11 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2253-200-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 20

cm de largo. 00-2253-200-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-08 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 8 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-09 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-10 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-

2253-200-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 20

cm de largo. 00-2253-200-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm

de diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-220-06 c1avp tibial de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-07 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-

2253-220-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 22

cm de largo. 00-2253-220-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-10 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-11 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 22 cm de

largo. 00-2253-220-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-240-06 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 6 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-07 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-08 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2253-240-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24

cm de largo. 00-2253-240-10 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm

de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-11 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-12 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-
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2253-240-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 24

cm de largo. 00-2253-240-14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm

de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-15 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-260-06 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-

2253-260-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 26

cm de largo. 00-2253-260-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de

diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-09 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 9 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-10 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 26 cm de largo, 00-2253-260-11 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-

2253-260-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 26

cm de largo. 00-2253-260-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm

de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-14 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-15 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-

2253-280-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2253-280-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-08 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 8 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-09 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-10 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-

2253-280-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2253-280-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm

de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-13 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-14 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-

2253-280-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2253-300-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-07 clavo tibial de fijación intramedular
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m/dn, 7 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-08 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-09 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2253-300-10 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2253-300-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm

de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-12 clavo tibial de fijación

intrameduJar m/dn, 12 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-13 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2253-300-14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2253-300-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm

de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-320-06 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-07 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-

2253-320-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2253-320-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-10 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-11 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 32 cm de

largo. 00-2253-320-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-14 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 14 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-340-

06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 34 cm de largo.

00-2253-340-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro,

34 cm de largo. 00-2253-340-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm

de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-09 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-10 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-

2253-340-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 34
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cm de largo, 00-2253-340-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm

de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-13 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-14 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 34 cm de largo, 00-

2253-340-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 34

cm de largo. 00-2253-360-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-07 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 7 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-08 clavo tibia! de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-09 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 36 cm de largo, 00-

2253-360-10 clavo tibial de fijación intramedular mjdn, 10 mm de diámetro, 36

cm de largo, 00-2253-360-11 clavo tibial de fijación intramedular mjdn, 11 mm

de diámetro, 36 cm de largo, 00-2253-360-12 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-13 clavo

tibial de fijación intramedular mjdn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-

2253-360-14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2253-360-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm

de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-380-06 clavo tibial de fijación

intramedular mjdn, 6 mm de diámetro, 38 cm de largo, 00-2253-380-07 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-

2253-380-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 38

cm de largo. 00-2253-380-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 38 cm de largo, 00-2253-380-10 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-11 clavo tibial de

fijación intramedular mjdn, 11 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 38 cm de

largo. 00-2253-380-13 clavo tibial de fijación intramedular mjdn, 13 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-14 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 14 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-400-
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07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 40 cm de largo.

00-2253-400-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro,

40 cm de largo. 00-2253-400-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm

de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-10 clavo tibial de fijación

¡ntramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-11 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-

2253-400-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2253-400-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm

de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-14 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-15 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-

2253-420-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2253-420-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-10 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-11 clavo tibia! de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 42 cm de

largo. 00-2253-420-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-14 clavo tibia! de fijación intramedular

m/dn, 14 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-440-

10 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 44 cm de

largo. 00-2253-440-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-440-12 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-440-13 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-440-

14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 44 cm de

largo. 00-2253-440-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de

diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-460-11 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 11 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2253-460-12 clavo tibial de
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fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2253-460-

13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 46 cm de

largo. 00-2254-180-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-07 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2254-180-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

18 cm de largo. 00-2254-180-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

10 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-11 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-12 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2254-180-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro,

18 cm de largo. 00-2254-195-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6

mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-07 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-

2254-195-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

19.5 cm de largo. 00-2254-195-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

10 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-11 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-12

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 19.5 cm de

largo. 00-2254-195-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-210-06 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-07 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-

2254-210-08 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro,

21 cm de largo. 00-2254-210-09 clavo humeral de fijación intramedular rn/dn, 9

mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-10 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-11 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-
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2254-210-12 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro,

21 cm de largo. 00-2254-210-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,
13 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-225-06 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-07 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-

2254-225-08 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro,

22.5 cm de largo. 00-2254-225-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

9 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-10 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 22,5 cm de largo. 00-2254-225-11

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 22.5 cm de

largo. 00-2254-225-12 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-13 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-240-06

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 24 cm de largo.

00-2254-240-07 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-08 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-09 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2254-240-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro,

24 cm de largo. 00-2254-240-11 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,
11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-12 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-13 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2254-255-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro,

25.5 cm de largo. 00-2254-255-07 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

7 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-08 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-09 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-

2254-255-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro,

25.5 cm de largo. 00-2254-255-11 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,
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11 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-12 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-13

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 25.5 cm de

largo. 00-2254-270-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-07 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-

2254-270-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

27 cm de largo. 00-2254-270-10 clavo humeral de fijación ¡ntramedular m/dn,

10 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-11 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-12 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-

2254-270-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro,

27 cm de largo. 00-2254-285-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6

mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-07 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-

2254-285-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

28.5 cm de largo. 00-2254-285-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

10 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-11 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-12

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 28.5 cm de

largo. 00-2254-285-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-300-06 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-07 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2254-300-08 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro,

30 cm de largo. 00-2254-300-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-10 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-11 clavo
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humeral de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2254-300-12 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro,

30 cm de largo. 00-2254-300-13 clavo humeral de fijación intramedular mldn,
13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-020-45 tornillo cortical de 4.5 mm

de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 20 mm

de largo. 00-2253-022-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo. 00-2253-

025-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm de largo. 00-2253-027-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 27 mm de largo. 00-2253-030-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de largo.

00-2253-032-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-035-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-037-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 37 mm de

largo. 00-2253-040-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo. 00-2253-

042-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-045-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonwl de 3.5

mm, 45 mm de largo. 00-2253-047-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 47 mm de largo.

00-2253-050-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-052-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 52 mm de largo. 00-2253-055-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 55 mm de

largo. 00-2253-057-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación
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intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo. 00-2253-

060-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-062-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 62 mm de largo. 00-2253-065-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3,5 mm, 65 mm de largo.

00-2253-067-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253-070-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 70 mm de largo. 00-2253-072-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de

largo, 00-2253-075-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo. 00-2253-

077-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253-080-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 80 mm de largo. 00-2253-082-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3,5 mm, 82 mm de largo.

00-2253-085-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-087-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 87 mm de largo. 00-2253-090-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de

largo. 00-2253-095-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 95 mm de largo

ZNN GMBH

47249330110 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 1251; 47249330010 Clavo Z CMP 10

mm x 30 cm 125 D, 47249330310 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 130 1,

47249330210 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 130 D, 47249330510 Clavo Z CMP 10

mm x 30 cm 135 1, 47249330410 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 135 D,
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47249332110 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 1251,47249332010 Clavo Z CMP 10

mm x 32 cm 125 D, 47249332310 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 130 1,

47249332210 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 130 D, 47249332510 Clavo Z CMP 10

mm x 32 cm 135 1, 47249332410 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 135 D,

47249334110 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 1251,47249334010 Clavo Z CMP 10

mm x 34 cm 125 D, 47249334310 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 130 1,

47249334210 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 130 D, 47249334510 Clavo Z CMP 10

mm x 34 cm 135 1, 47249334410 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 135 D,

47249336110 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 125 1, 47249336010 Clavo Z CMP 10

mm x 36 cm 125 D, 47249336310 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 130 1,

47249336210 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 130 D, 47249336510 Clavo Z CMP 10

mm x 36 cm 135 1, 47249336410 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 135 D,

47249338110 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 1251,47249338010 Clavo Z CMP 10

mm x 38 cm 125 D, 47249338310 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 130 1,

47249338210 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 130 D, 47249338510 Clavo Z CMP 10

mm x 38 cm 135 1, 47249338410 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 135 D,

47249340110 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 125 1, 47249340010 Clavo Z CMP 10

mm x 40 cm 125 D, 47249340310 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 130 1,

47249340210 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 130 D, 47249340510 Clavo Z CMP 10

mm x 40 cm 135 1, 47249340410 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 135 D,

47249342110 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 125 1, 47249342010 Clavo Z CMP 10

mm x 42 cm 125 D, 47249342310 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 130 1,

47249342210 Clavo ¿ CMP 10 mm x 42 cm 130 D, 47249342510 Clavo Z CMP 10

mm x 42 cm 135 1, 47249342410 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 135 D,

47249344110 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 1251,47249344010 Clavo Z CMP 10

mm x 44 cm 125 D, 47249344310 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 130 1,

47249344210 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 130 D, 47249344510 Clavo Z CMP 10

mm x 44 cm 135 1, 47249344410 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 135 D,

47249346110 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 1251,47249346010 Clavo Z CMP 10

mm x 46 cm 125 D, 47249346310 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 130 1,
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47249346210 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 130 D, 47249346510 Clavo Z CMP 10

mm x 46 cm 135 1; 47249346410 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 135 D,

47249348110 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 1251,47249348010 Clavo Z CMP 10

mm x 48 cm 125 D, 47249348310 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 130 1,

47249348210 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 130 D, 47249348510 Clavo Z CMP 10

mm x 48 cm 135 1, 47249348410 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 135 D,

47249321110 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 125 1, 47249321010 Clavo Z CMP

10 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321310 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 130 1,

47249321210 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321510 Clavo Z CMP

10 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321410 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 135 D,

47249330111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 125 1, 47249330011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 30 cm 125 D, 47249330311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 130 1,

47249330211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 130 D, 47249330511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 30 cm 135 1, 47249330411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 135 D,

47249332111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 1251,47249332011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 32 cm 125 D, 47249332311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 130 1,

47249332211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 130 D, 47249332511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 32 cm 135 1, 47249332411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 135 D,

47249334111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 1251,47249334011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 34 cm 125 D, 47249334311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 130 1,

47249334211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 130 D, 47249334511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 34 cm 135 1, 47249334411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 135 D,

47249336111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 1251,47249336011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 36 cm 125 D, 47249336311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 130 1,

47249336211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 130 D, 47249336511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 36 cm 135 1, 47249336411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 135 D,

47249338111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 1251,47249338011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 38 cm 125 D, 47249338311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 130 1,

47249338211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 130 D, 47249338511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 38 cm 135 1, 47249338411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 135 D,
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47249340111 Clavo 2 CMP 11.5 mm x 40 cm 1251, 47249340011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 40 cm 125 D, 47249340311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 130 1,

47249340211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 130 D, 47249340511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 40 cm 135 1, 47249340411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 135 D,

47249342111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 1251,47249342011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 42 cm 125 D, 47249342311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 130 1,

47249342211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 130 D, 47249342511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 42 cm 135 1, 47249342411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 135 D,

47249344111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 1251,47249344011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 44 cm 125 D, 47249344311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 130 1,

47249344211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 130 D, 47249344511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 44 cm 135 1, 47249344411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 135 D,

47249346111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 1251,47249346011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 46 cm 125 D, 47249346311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 130 1,

47249346211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 130 D, 47249346511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 46 cm 135 1, 47249346411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 135 D,

47249348111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 1251,47249348011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 48 cm 125 D, 47249348311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 130 1,

47249348211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 130 D, 47249348511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 48 cm 135 1, 47249348411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 135 D,

47249321111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 125 1, 47249321011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 1301

47249321211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321511 Clavo Z

CMP 11.5 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm

135 D, 47249330113 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 1251,47249330013 Clavo Z

CMP 13 mm x 30 cm 125 D, 47249330313 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 130 1,

47249330213 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 130 D, 47249330513 Clavo Z CMP 13

mm x 30 cm 135 1, 47249330413 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 135 D,

47249332113 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 1251,47249332013 Clavo Z CMP 13

mm x 32 cm 125 D, 47249332313 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 130 1,
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47249332213 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 130 D, 47249332513 Clavo Z CMP 13

mm x 32 cm 135 1, 47249332413 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 135 D,

47249334113 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 125 1, 47249334013 Clavo Z CMP 13

mm x 34 cm 125 D, 47249334313 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 130 1,

47249334213 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 130 D, 47249334513 Clavo Z CMP 13

mm x 34 cm 135 1, 47249334413 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 135 D,

47249336113 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 1251,47249336013 Clavo Z CMP 13

mm x 36 cm 125 D, 47249336313 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 130 1,

47249336213 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 130 D, 47249336513 Clavo Z CMP 13

mm x 36 cm 135 1, 47249336413 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 135 D,

47249338113 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 125 1, 47249338013 Clavo Z CMP 13

mm x 38 cm 125 D, 47249338313 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 130 1,

47249338213 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 130 D, 47249338513 Clavo Z CMP 13

mm x 38 cm 135 1, 47249338413 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 135 D,

47249340113 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 1251,47249340013 Clavo Z CMP 13

mm x 40 cm 125 D, 47249340313 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 130 1,

47249340213 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 130 D, 47249340513 Clavo Z CMP 13

mm x 40 cm 135 1, 47249340413 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 135 D,

47249342113 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 1251,47249342013 Clavo Z CMP 13

mm x 42 cm 125 D, 47249342313 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 130 1,

47249342213 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 130 D, 47249342513 Clavo Z CMP 13

mm x 42 cm 135 1, 47249342413 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 135 D,

47249344113 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 1251,47249344013 Clavo Z CMP 13

mm x 44 cm 125 D, 47249344313 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 130 1,

47249344213 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 130 D, 47249344513 Clavo Z CMP 13

mm x 44 cm 135 1, 47249344413 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 135 D,

47249346113 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 1251,47249346013 Clavo Z CMP 13

mm x 46 cm 125 D, 47249346313 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 130 1,

47249346213 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 130 D, 47249346513 Clavo Z CMP 13

mm x 46 cm 135 1, 47249346413 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 135 D,
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47249348113 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 125 1, 47249348013 Clavo Z CMP 13

mm x 48 cm 125 D, 47249348313 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 130 1,

47249348213 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 130 D, 47249348513 Clavo Z CMP 13

mm x 48 cm 135 1, 47249348413 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 135 D,

47249321113 Clavo Z CMP 13 mm x 21.5 cm 125 1, 47249321013 Clavo Z CMP

13 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321313 Clavo Z CMP 13 mm x 21.5 cm 130 1,

47249321213 Clavo Z CMP 13 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321513 Clavo Z CMP

13 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321413 Clavo Z CMP 13 mm x 21.5 cm 135 D,

47249321114 Clavo Z CMP 14.5 mm x 21.5 cm 1251,47249321014 Clavo Z CMP

14.5 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321314 Clavo Z CMP 14.5 mm x 21.5 cm 130

1, 47249321214 Clavo Z CMP 14.5 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321514 Clavo Z

CMP 14.5 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321414 Clavo Z CMP 14.5 mm x 21.5 cm

135 D.

Período de vida útil: lOa ños

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Zimmer Inc

Lugar/es de elaboración: 1800 West Center St.- Warsaw, Indiana, 46580,

Estados Unidos

Nombre del fabricante: Zimmer Manufacturating B.V.

Lugar/es de elaboración: Route # 1 KM 123,4, Turpeaux - Industrial Park

Mercedita - Puerto Rico 00715

Nombre del fabricante: Zimmer GmbH

Lugar/es de elaboración: Sulzer - Allee 8 - CH- 8404 Winterhur, Suiza

Expediente NO1-47-7878/12-5

DISPOSICIÓN NO

Dr. fs CHIALE
Admlnl$1flldor Nacional

A.N.Il4..A.'1'.
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ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del

PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO
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MODELO DE ROTULO

Cantidad
Uno

Contenido
Clavo intramedular

ZimmerGmbH
Sulzer-AlIee 8
CHM8404Winterthur, Suiza

1 STERILE ffi]

,
Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-169

Venta exclusiva a profesionales y Instituciones Sanitarias

Importado por Promedon SA
Av. Gral Manuel Savia sIn - Lote 3 Mza 3

Parque Industrial Ferreyra
X5925XAD - Cardaba

Argentina
D.T.: Form. Silvano Demarchi Carignano - M,P.: 5563

PABL L.i.,lEDO
D1RECT . ODERADO
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Clavos Intramedulares

MODELO DE ROTULO

Is

Cantidad
Uno

Contenido
Clavo intramedular

Zirnmer,lne.
1800 West Center Street
Warsaw, Indiana 46580
Estados Unidos

"..,

1STERILE 1]]

I REF I

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-169
Venta exclusiva a profesionales y Instituciones Sanitarias

PR

PABl
QIRECT

Importado por Promedon SA
Av. Gral Manuel Savia s/n ~ Lote 3 Mza 3

Parque Industrial Ferreyra
X5925XAD - Cardaba

Argentina
D.T.:Form. Silvano Demarchi Carignano - M.P.: 5563

/

J
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R - APOOEllADO 2



Clavos Intramedulares
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MODELO DE ROTULO

Cantidad
Uno

Contenido
Clavo intramedular

Zimmer Manufacturing B.V.
Route #1 KM 123,4 Torpeaux
Industrial Park Mercedita
Puerto Rico 00715

1STERILE ([1

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-169
Venta exclusiva a profesionales y Instituciones Sanitarias

'~""'-'". r.-

PA6 ~' I LMEDO
PIRE "APOOF-RAOQ

Importado por Promedon SA
Av. Gral Manuel Savia sin -lote 3 Mza 3

Parque Industrial Ferreyra
X5925XAD - Cardaba

Argentina
D.T.: Form. Silvano Demarchi Carignano - M.P.: 5563

3
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Marca: Zirnmer

Modelos: ITST - Clavos intramedulares Intertrocantérico Subtrocantérico
MDN - Clavos intramedulares
ZNN - Zirnmer Natural Nail (Clavo Natural Zirnmer)

Fabricado por:

Distribuido por:

Zirnmer Inc.
1800 West Center St
Warsaw, Indiana, 46850, USA

Zirnrner Manufacturing B.V.
Route #1 KM 123,4 Turpeaux
Industrial Park Mercedita
Puerto Rico 00715

ZirnmerGmbH
Sulzer-Allee 8
CH,8404 Winterthur, Switzerland

Zirnmer Ine.
345 E. Main St
Warsaw, Indiana, 46850
USA

p' mlNSA
r OLMEDO
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

1.-Descripción del Producto:

Los clavos endornedulares son dispositivos metálicos que se colocan dentro del canal
medular en huesos para lograr su fijación posterior a fracturas .
Presentan orificios en la zona proximal y distal que permiten la fijación o bloqueo de los
clavos para impedir la acción de fuerzas rotatorias.
Se utilizan en huesos largos corno fémur, tibia y húmero.
La fijación o bloqueo se realiza por medios de tomillos de bloqueo que se alojan en los
orificios realizados especialmente en el cuerpo del clavo.

Podemos encontrar modelo canulados y modelo macizos, para distintos tipos de
abordaje y tamaños de los clavos.
Los clavos de tibia presentan en general una curvatura para adaptarse a la anatomía del
hueso.
Un complemento de los clavos son los tapones, que permiten obturar el orificio de rosca
por el cual son sujetados los clavos durante su inserción.

Para alinear los huesos fracturados y brindar un óptimo apoyo para la sanaClOn, el
cirujano ortopédico realiza una pequeña incisión a través de la piel y el tejido más
cercanos a uno de los extremos de los huesos fracturados. Luego, el cirujano inserta un
pequeño dispositivo de fijación similar a una barra dentro del centro hueco del hueso,
llamado cavidad medular. El clavo intramedular forma una tablilla interna
independiente para estabilizar la fractura. Esto generalmente se realiza en el caso de las
fracturas de tibia (ver abajo), fémur (muslo) y húmero (hombro).

De esta manera este sistema tiene ventajas importantes:-
Brinda un apoyo duradero, resistente y flexible.
Permite una alineación más exacta de los huesos fracturados para una sanación
más rápida y la realización de actividades en las que se sostiene el peso corporal
antes de lo habitual.
Puede tener como resultado la movilidad de la articulación antes de lo habitual
para lograr una menor rigidez.
Favorece un movimiento más similar al natural en los músculos ilesos y las
articulaciones adyacentes. _

Los productos se presentan con esterilización por radiación.

2. Uso indicado

El sistema de clavos endomedulares está indicado para la
fracturas y la estabilización ósea de huesos largos del
húmero):

fijación temporal de

cuerpo (fémur, tl~l.~'.\~,"Al"'''' 1

s:~',,,'';;~~~,;'ñ~'í1CA
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Las indicaciones para los clavos incluyen:

Fracturas del vástago
Fracturas segmentarias
Fracturas conminutas
Fracturas que afectan al hueso osteopénico y osteoporótico
Fracturas patológicas
Fracturas con pérdida ósea
Seudoartrosis, consolidación defectuosa y retraso de la consolidación
Fracturas periprotésicas
Defectos creados quirúrgicamente como por ej. osteotomías
Fractura condilar en T
Fracturas proximales y distales
Fracturas transversas, oblicuas y en espiral
Fracturas bilaterales
Fracturas con fragmentos "en mariposa"
Politraumatizados

3.- Precauciones

Los dispositivos temporales para la fijación interna de fracturas están
diseñados para estabilizar el punto de fractura durante el proceso de
consolidación normal. Tras la consolidación, estos dispositivos ya no tienen
finalidad funcional y se deben retirar.
Antes de decidir proceder a la extracción del dispositivo, debe tenerse en cuenta
el riesgo potencial que implica para el paciente la realización de una segunda
intervención quirúrgica. La extracción del implante debe ser seguida de un
tratamiento postoperatorio apropiado para evitar que se produzca una nueva
fractura.
Mientras esté implantado el dispositivo se recomienda una vigilancia estrecha
para detectar posibles focos de infección nuevos o recidivantes.
Para evitar una nueva fractura, se debe realizar una gestión postoperatoria
adecuada después de la remoción del implante.
No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad del sistema de clav
cefalomedulares Zimmer Natural Nail en el entorno RM. No se ha evaluado el
calentamiento ni la migración del sistema de clavos cefalomedulares Zimmer
Natural Nail en el entorno RM.
Para la utilización con éxito de los dispositivos de fijación interna temporal es
importante considerar los procedimientos preoperatorios y operatorios, así corno
el conocimie,nto de las técnicas quirúrgicas y la buena reducción y adecuada ~

seleccióny ~:;;;In delimplante. "";':;::IO~:';~~'
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Si deben utilizarse tomillos metálicos, alambre, flejes ti otros dispositivos
metálicos junto con un dispositivo de fijación interna temporal en particular, los
mismos deberán estar fabricados con alguna aleación que no provoque corrosión
galvánica ni ninguna otra reacción metálica. En consecuencia, está ontraindicado
el uso de aleaciones de titanio o cobalto-cromo en contacto con acero
inoxidable.
Las combinaciones no apropiadas de componentes de implante pueden tener un
efecto perjudicial en las funciones mecánicas y en la vida útil del implante. Es
importante tener en cuenta la compatibilidad mecánica y de metales al
seleccionar los implantes que se van a combinar. Consulte en el catálogo o
solicite a Zimmer información detallada sobre los tornillos óseos y otro
instrumental recomendado para dispositivos específicos.
Los dispositivos de fijación interna temporal no deben ser reutilizados en
ningún caso.
El clavo no está diseñado para tolerar contorneado adicional. El uso de prensas
dobladoras y planchas puede no resultar adecuado o producir un doblado
pronunciado en lugar de un contorneado gradual, por lo que se encuentra
contraindicado.
Durante la cirugía, la sepsis profunda puede reducirse a niveles mínimos
mediante el uso de sistemas de flujo laminar y sistemas de evacuación
respiratoria individuales autónomos, mediante el uso de paños impermeables y
protegiendo los instrumentos de la contaminación aérea. Para evitar infecciones
latentes en la zona del implante debido a bacteremia temporal, un gran número
de cirujanos aconseja adoptar medidas de profilaxis antibiótica durante la
manipulación dental, exámenes endoscópicos y otras intervenciones quirúrgicas
menores en los pacientes con implantes de articulación totales.

4.- Advertencias

Lea detenidamente este prospecto, familiarícese con la técnica quirúrgica antes
de utilizar el dispositivo y siga todas las instrucciones proporcionadas.
Este dispositivo está diseñado para uso en un solo paciente. No reutilizar. La
reutilización del dispositivo puede afectar de forma adversa a su funcionamiento
y poner en peligro la seguridad del paciente.
El cirujano debe tener en cuenta que el uso del sistema en hueso osteoporótico o
la mala colocación del clavo puede aumentar el riesgo de fallo o corte del
implante.
Al utilizar alambres guía e instnnnentos canulados: 1) limpie los instrumentos
canulados entre cada operación para evitar la acumulación de residuos óseos en
la canulación; 2) compruebe la posición de los alambres guía con frecuencia ~
utilizando n intensificador de imágenes (fluoroscopia) para evitar su avance

J _, .,¡¡i; .~,,~
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Instrucciones de liSO

accidental y su penetración en los tejidos circundantes, y 3) no vuelva a utilizar
los alambres guía.
Las fracturas múltiples y las fracturas que impiden la circulación normal de la
sangre pueden tener un efecto perjudicial en la cicatrización. La planificación
postoperatoria en lo que respecta a la carga de peso, ambulación y nivel de
actividad debe tener en cuenta estos factores.
No utilice un componente en caso de detectarse o producirse daños durante su
preparación o inserción.
El riesgo de embolia grasa aumenta en el caso de utilizar instrumental
intramedular. Puede presentar manifestaciones tanto pulmonares como
neurológicas que representan un peligro para la vida del paciente. Cuando se
utilizan barras intramedulares, se recomienda el drenaje del fémur y la tibia.
Los orificios para tornillos no deben encontrarse dentro de los 5 cm del lugar de
la fractura. El tamaño del conducto medular debe medirse cuidadosamente en el
istmo en placas radiográficas anteroposteriores y laterales. (Puede ser necesario
revisar la extremidad no lesionada para determinar el tamaño y la longitud del
conducto.) El diámetro del clavo debe ser aproximado al del istmo, ya que en el
caso de no llenarlo puede estar sujeto a tensiones mayores que pueden provocar
su fractura. (NOTA: el conducto se ensancha en incrementos de 0,5 mm hasta 1
mm más que el diámetro del clavo seleccionado.) Es fundamental elegir un
clavo de la longitud adecuada para que el o los tornillos distales queden fijados
en hueso metafisario estable. En todos los casos, la resistencia del implante a la
fatiga aumenta siempre que se utilicen dos tornillos distales (tornillos
proximales con los clavos femorales retrógrados). En el caso de que las
circunstancias médicas no pennitan el uso de dos tomillos distales, debe
utilizarse el tornillo distal más proximal (el tomillo proximal más distal con los
clavos femorales retrógrados) para obtener la mayor resistencia posible
y proteger el implante contra cualquier fractura. El uso de un solo tornillo en el
caso de fracturas conrninutas o del tornillo más distal únicamente (el tornillo
más proximal con los clavos femorales retrógrados) se encuentra contraindicado.
Cualquier orificio para la fijación de un tornillo en un clavo de este tipo debilita
el implante. En caso de utilizarlo en el modo de bloqueo dinámico sin utilizar los
tornillos distales o proximales, deben tomarse precauciones adicionales con el
paciente y darle las instrucciones adecuadas para evitar la carga de peso
prematura que puede provocar el acortamiento o la aplicación de tensiones
inusuales al clavo y su consecuente fractura.
En el caso de pacientes de gran peso y/o muy activos y no cooperativos, p
resultar aconsejable considerar un tratamiento postoperatorio que reduzca las
tensiones aplicadas sobre el sistema de clavo. Para la utilización eficaz del
implante es importante considerar los procedimientos preoperatorios
y operatorios, así como el conocimiento de las técnicas quirúrgicas y la buena ~
reducción y adecuada selección y colocación del implante. ;.:l',,; ~ I l
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Es necesario tornar precauciones especiales en caso de utilizar el clavo femoral
para el tratamiento de una fractura subtrocantérea. Este tipo de fractura es más
difícil de reducir y produce fuerzas musculares desequilibradas de inusual
intensidad que causan la transmisión de tensiones al implante de fijación interna
temporal superiores al de otros tipos de fracturas femorales. Estas tensiones
aumentan las posibilidades de que se produzca la rotura o la flexión del
implante. Debe advertirse al paciente sobre estos riesgos. Se recomienda realizar
una supervisión estricta para asegurar la cooperación del paciente hasta haberse
producido la unión ósea.
Deben impartirse instrucciones detalladas al paciente sobre el uso y limitaciones
de este implante. En caso de recomendar o requerirse la carga parcial de peso
hasta que se produzca la unión ósea firme, deberá advertirse al paciente que
puede tener lugar la flexión o la rotura del implante como consecuencia de la
carga de peso o actividad muscular a la que fue sometido. Los pacientes activos
o los pacientes debilitados o sin uso de sus facultades mentales que no se
encuentran en condiciones de utilizar de forma apropiada dispositivos para la
carga de peso, como por ejemplo muletas, constituyen un grupo especialmente
en riesgo durante la rehabilitación postoperatoria. Si bien la carga de peso
después de la operación se deja siempre a criterio del cirujano, deben tenerse en
cuenta los siguientes factores: lugar en el que se produjo la fractura, estabilidad
de la fractura, tamaño del conducto con respecto al tamaño del implante
utilizado, edad del paciente y lesiones concomitantes.
En ningún caso deberá tener lugar la carga de peso absoluta y sin supervisión
antes de haber visualizado formaciones callosas en la fractura en las placas
radiográficas. En el caso de utilizar clavos de diámetro pequeño para el
tratamiento de fracturas conminutas, se recomienda el enyesado postoperatorio
(cuando la afectación del tejido blando no es un problema) y la carga de peso
supervisada hasta detectar la formación callosa.
No se deberá autorizar a aquellos pacientes a los que se les han implantado
clavos intramedulares de 6 a 9 mm de diámetro la carga de peso sobre la
extremidad operada hasta detectar la callosidad del hueso en el lugar donde se
produjo la fractura. Si dentro de los tres meses de la implantación del clavo no
se detecta callosidad en el hueso, deberá procederse a la extracción del clavo
y se deberá reemplazarlo por otro de mayor diámetro.
Debido a la acumulación excesiva de tensiones, a aquellos pacientes cuyo peso
supera los 56,8 kg no se les deberán implantar clavos intramedulares de 6 a 9
mm de diámetro.
Para la utilización con éxito de los implantes de fijación interna temporal es
importante considerar los procedimientos preoperatorios y operatorios, así como
el co~~cimiento d~, las té~nicas quirúrgicas y la buena reducción y adecuada ~ e

seleCClon )fcolocafion del Implante. ..," .<~:.:.._,;(::~\j,\r:3.;Í' .•~:.J
I !.. (,-..n:.',f,c'.'.u.: ~t:M~":O ." " ,
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Si deben utilizarse tornillos metálicos, alambres, flejes u otros dispositivos
metálicos junto con un implante de fijación interna temporal en particular, los
mismos deberán estar fabricados con alguna aleación que no provoque corrosión
galvánica ni ninguna otra reacción metálica. Está contraindicado el uso de
aleaciones de titanio o cohalto.cromo en contacto con acero inoxidable.
Las combinaciones no apropiadas de componentes de implante pueden tener un
efecto perjudicial en las funciones mecánicas yen la vida útil del implante. Es
importante tener en cuenta la compatibilidad mecánica y de metales al
seleccionar los implantes que se van a combinar. Consulte en el catálogo
o solicite a Zirnmer información detallada sobre los tornillos óseos y otro
instrumental recomendado para implantes específicos.
No reutilizar. Este implante está diseñado para uso en un solo
paciente únicamente.
No utilice este producto para otros usos que no sean los indicados en la etiqueta.
No utilice un componente en caso de detectarse o producirse daños durante su
preparación o inserción,

5.- Efectos adversos:

Entre los posibles efectos adversos puede ocurrir:

Infecciones de la herida
Dolor
Lesiones nerviosas
Daños del tejido circundante
Fracturas óseas
Osteonecrosis
Episodios cardiovasculares (incluidos sucesos tromboembólicos) ~--;:>_
Pérdida de reducción y/o fijación, migración del implante ~
Fractura de fatiga del implante
Seudoartrosis, consolidación defectuosa, retraso de consolidación o
consolidación incompleta
Artritis post-traumática
Reacciones inflamatorias
Desgaste y/o corrosión de los componentes metálicos
Durante su inserción, puede tener lugar conminución del fragmento proximal.
Asimismo, el clavo puede penetrar en el córtex opuesto y lesionar el tejido
blando, También puede producirse el acortamiento de la pierna, rotación,
infección, unión retardada, dolor localizado y fractura del clavo. ~
Reacciones de sensibilidad al metaL

I ...;:'',KI.l .;.,R\íi',':ilt!O.,,' \ J •...•¡I
el''''-'' •• ,_C'u,le¡\,
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

Cualquier condición que cause daños crónicos a los tejidos puede ser
oncogénica. Aunque no existe evidencia concluyente de que exista una relación
entre los implantes ortopédicos y los tumores malignos, deben considerarse estos
riesgos a largo plazo y posibilidades con el paciente antes de la cirugía. El
cáncer encontrado en la proximidad de W1 implante puede obedecer a factores no
relacionados, tales como metástasis desde otros focos.

6.- Contraindicaciones
Los clavos endomedulares están contraindicados en los siguientes casos:

Fracturas femorales que afectan a la articulación de la rodilla
Un canal medular obliterado por una fractura anterior o un tumor
Un vástago óseo arqueado o deformado en exceso
Falta de sustancia ósea o calidad ósea deficiente que imposibilita la
fijación estable del implante
Fracturas de cuello medias.
Toda enfermedad concomitante que pueda comprometer el funcionamiento del
implante y/o el éxito de la intervención
Infecciones, fiebre y/o síntomas de inflamación localizada.
Irrigación insuficiente
Pacientes esqueléticamente inmaduros
Destrucción rápida de la articulación o absorción ósea evidente en las
radiografías
Aumento de la velocidad de sedimentación no explicado por otras enfermedades
Aumento del recuento de glóbulos blancos y/o una variación significativa en la
fórmula leucocitaria
Fracturas T-condíleas en las que el plano del componente vertical de la fractura
tiene orientación mediolateral (para clavos retrógrados)
Para clavos humerales placas epifisiarias abiertas, fracturas que afecten al
tubérculo mayor, fractura distal que afecta a la fosa del olécrano.
Pacientes no cooperativos ~

7.- Condiciones de almacenamiento

Los productos deben almacenarse en su envase original sin abrir en un lugar sm
humedad y no deben utilizarse después de la fecha de caducidad.

No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.

8.- Instrucciones de uso

PRO E.DO~S.A.
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Clavos Intramedulares

Instrucciones de uso

• Existen dos métodos para bloquear el implante: el método estático yel
método dinámico.

- BLOQUEO ESTÁTICO (BLOQUEO COMPLETO)
Los tomillos de bloqueo (fijación) se colocan de forma proximal y distal a la fractura.
Estos tornillos neutralizan la fractura y evitan el acortamiento y rotación excesivos del
hueso. La dinamización (la extracción de los tomillos proximales o distales para
permitir la compresión de la fractura) puede llevarse a cabo después de cuatro a seis
meses de haber introducido el clavo para promover la unión en caso de detectar
suficiente endurecimiento.

- BLOQUEO DINÁMICO (BLOQUEO PARCIAL)
Existen dos métodos de bloqueo dinámico. Según el primero de ellos, los tomillos de
bloqueo se colocan de forma proximal o distal en el clavo, según el lugar donde se
encuentre la fractura. Este tipo de bloqueo reduce los movimientos giratorios sobre el
área bloqueada pero permite la compresión del área de la fractura. El segundo método
de bloqueo dinámico consiste en colocar un tomillo a través de la ranura de bloqueo
dinámico (de forma distal en el caso de clavos femorales y humerales, y de forma
proximal en el caso de clavos femorales y tibiales retrógrados) en el extremo de la
ranura alejado de la fractura. Esto permite la compresión en el área de la fractura
y neutraliza el movimiento giratorio. Debido a que sólo se bloquea uno de los extremos
del clavo en ambos casos, existe un riesgo mayor de acortamiento en el modo de
bloqueo dinámico. Después del tratamiento es necesario un cuidado riguroso de las
necesidades del paciente para poder manejar de forma adecuada esta complicación.

• La fijación de puntos múltiples que proporciona la sección transversal distintiva del
clavo intramedular lo hace adecuado tanto para el uso sin tomillos de bloqueo como con
tomillos de bloqueo

• Se ofrece instrumental para facilitar la colocación del implante .

• Es imprescindible montar el clavo con el instrumental adecuado y asegurarse de guiar
su inserción pasando la broca adecuada soportada con los cojinetes correspondientes
a través de todos los orificios guía de los clavos.

9.- Simbolos utilizados en las etiquetas

PR
PAS

OIHEC

NÚMERO DE CATÁLOGO
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NÚMERO DE LOTE

FECHA DE CADUCIDAD
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NO REUTILIZAR

FECHA DE FABRICACIÓN

ESTÉRIL. MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Gamma

CONSÚL TENSE LAS INSTRUCCIONES DE USO

FABRICANTE

PRECAUCION

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAI\JADO

Autorizado por la A.N.MAT: PM-I89-169
Venta exclusiva a profesionales y Instituciones Sanitarias

Importado por Promedon SA
Av. Gral Manuel Savia sIn - Lote 3 Mza 3

Parque Industrial Ferreyra
X5925XAD - Córdoba- Argeutina

D.T.: Fann. Silvana Demarchi Carignano - M.P.: 5563
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Expediente N0: 1-47-7878/12-5

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y TecnologíaMédica(ANMAT)certifica que, mediante la Disposición N°

~"~'A"O de acuerdo a lo solicitado por PROMEDONS.A., se autorizó la

iWrif,tofóYen'éf Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología

Médica (RPPTM),de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios

característicos:

Nombre descriptivo: Clavosintramedulares

Códigode identificacióny nombre técnico UMDNS:16-078 Clavos, para Huesos

Marcadel producto médico: Zimmer

Clase de Riesgo: Clase III

r~odelo/s:

Clavo Femoral Intramedular Intertrocantérico/Subtrocantérico ITST™
00-2256-002-27 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 70 mm de longitud;

00-2256-002-30 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 75 mm de longitud;

00-2256-002-32 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 80 mm de longitud,

00-2256-002-35 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 85 mm de longitud,

00-2256-002-37 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 90 mm "de longitud

I
1
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00-2256-002-40 tornillo de lag 'asia de una pieza de fijación,

,il1tertr;ocantér~a/~~b~roc;a,Il~~re~i~!?t,."tJ,¡mrn.d~.;~j~m~tr~,9~ ,n:'IlT),de longitud" ,1 ~II,1 • 1" "'.', ,.,' , ,,'., ",",'1' ,4'.'::'''''''',:1,1'1. ¡, ''''>1(.1' '1,"; ". ¡""r~'•.• ", "11""

00-2256-002-42 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 100 mm de longitud,

00-2256-002-45 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 105 mm de longitud,

00-2256-002-47 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 110 mm de longitud,

00-2256-002-50 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 115 mm de longitud,

00-2256-002-52 tornillo de lag asia de una pieza de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst, 11 mm de diámetro, 120 mm de longitud,

00-2256-180-10 clavo asia femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea

itst, 10 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2256-180-11

clavo asia femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 11 mm de

diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho,00-2256-180-12 clavo asia femoral

de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 12 mm de diámetro, 18 cm de

largo, izquierdo/derecho, 00-2256-180-13 clavo asia femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 13 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2256-180-14 clavo asía femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 14 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2256-180-15 clavo asia femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst, 15 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2257-060-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 60 mm de largo,

00-2257-065-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 65 mm de largo, 00-2257-070-65 tornillo anti-

rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y

70 mm de largo, 00-2257-075-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 75 mm de largo

~.ft
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00-2257-080-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 80 mm de largo, 00-2257-085-65 tornillo anti-
: "", ,- ".' ',1''''1'''1'' 'I¡ "l', "1'" '." • ¡, ." '" • .' ,",', ,,'r," , ," ,.,,"_
rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantéreaitst de 6.5 mm de diámetro y

85 mm de largo,' 00-2257-090-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 90 mm de largo --

00-2257-095-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 95 mm de largo, 00-2257-100-65 tornillo anti-

rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantéreaitst de 6.5 mm de diámetro y

100 mm de largo, 00-2257-105-65 tornillo anti-rotación de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 6.5 mm de diámetro y 105 mm de largo

00-2257-110-65 tornillo anti-rotación de fijación intertrocantérea/subtrocantérea

itst de 6.5 mm de diámetro y 110 mm de largo, 00-2257-180-10 clavo femoral

de fijación intertrocantérea/ subtrocantéreaitst de 10 mm de diámetro, 18 cm de

largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 18 cm de largo,

izquierdo/derecho, 00-2257-180-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho

00-2257-180-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst

de 13 mm de diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-14

clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de

diámetro, 18 cm de largo, izquierdo/derecho, 00-2257-180-15 clavo femoral de

fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 15 mm de diámetro, '18 cm de

largo, izquierdo/derecho:, 00-2257-300-00 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 30 cm de largo,

izquierdo,OO-2257-300-01' clavo femoral de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 30 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-300-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 30 cm de largo, izquierdo

:
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00-2257-300-03 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst

de 13 mm Qe•.diámet(p, ,3p. ~,!,,,Qela,(pp,.iz.9~ierl\o"Oq-?2n;3qp,.Q1 <¡1~",y~S,em,qr~!""
de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 30 cm de

largo, izquierdo, 00-2257-300-10 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 30 cm de largo, derecho,OO-2257-

300-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 30 cm de largo, derecho, 00-2257-300-12 clavo femoral de fijación

intertrocantérea /subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 30 cm de largo,
derecho, 00-2257-300-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea

/subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 30 cm de largo, derecho, 00-2257-

300-14 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 30 cm de largo, derecho,00-2257-320-00 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 32 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-320-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

320-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-320-03 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtroci1ntérea itst de 13 mm de diámetro, 32 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-320-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 32 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

320-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 32 cm de largo, derecho,00-2257-320-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 32 cm de largo,

derecho, 00-2257- 320-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 32 cm de largo, derecho, 00-2257-

320-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea /subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 32 cm de largo, derecho, 00-2257-320-14 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 32 cm de largo,

derecho, 00-2257-340-00 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 10mm de diámetro, 34 cm de largo

~:,'-
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izquierdo, 00"-2257-340-01 clavo femoral de fijadón intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-
,,' ,,, .• " " , 1', '''"" ,,,. ". ",,' o' '<.' ., .'1'""0.' ','''' ,,',,' .•, ... " ,. ,'". '''." " ,o.,., ,,", 1" '" "

340-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst' de 12 mm

de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-340-03 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 34 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-340-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 34 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

340-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-340-11 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 34 cm de largo,

derecho, 00-2257-340-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-

340-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 34 cm de largo, derecho, 00-2257-340-14 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 34 cm de largo,

derecho, 00-2257-360-00 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

360-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-360-02 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 36 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-360-03 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

360-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 36 cm de largo, izquierdo, 00-2257-360-10 clavo femoral de fijación

intertrocantérea /subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 36 cm de largo,

derecho, 00-2257-360-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 36 cm de largo, derecho, 00-2257-

360-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/
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subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 36 cm d~ largo, derecho, 00-2257-

360-13 .cIavo..femoraJ. de"tija,ció",. intertrpCGlntér,ea/. sub.tr:qc~r;1t~r~j;l.,~t~t.9E;:,1,3:,"mm. l,"",' , . ",." ,', ,1"""" ,",. • _" ,_

de diámetro, 36 cm de largo, derecho, 00-2257-360-14 clavo femoral de fijación
intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 36 cm de largo,
derecho, 00-2257-380-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

380-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-380-02 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 38 cm de largo,

izquierdo,OO-2257-380-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

380-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 38 cm de largo, izquierdo, 00-2257-380-10 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 38 cm de largo,

derecho,00-2257-380-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-

380-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-380-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea jsubtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 38 cm de largo,

derecho, 00-2257-380-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 38 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 40 cm de largo, izquierdo, 00-2257-400-01 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 40 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-400-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 40 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

400-03 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 40 cm de' largo, izquierdo, 00-2257-400-04 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 40 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-400-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea.........., !f
~
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subtrocantérea itst de 10 mm de di~metr'o, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-11 clavo femoral de fijación intertrocanté~eaj subtrocantérea itst de 11 mm
""'".' '," ""',1> "'"""",,,,,,,,,,,,,-,,",,,' 1"'."""'0'" ".,,',',,' "',""""':',' _""""1,'" ,

de diámetro, 40 cm de largo, derechá, 00-2257-400-12 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 40 cm de largo,

derecho, 00-2257-400-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-

400-14 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 40 cm de largo, derecho, 00-2257-420-00 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 42 cm de largo,

izquierdo,00-2257-420-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 42 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

420-02 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea jtst de 12 mm

de diámetro, 42 cm de largo, izquierdo, 00-2257-420-03 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 42 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-420-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 42 cm de largo, iZ,quierdo,00-2257-

420-10 clavo femoral de fijación intertrocantéreajsubtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-420-11 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 42 cm de 'Iargo,

derecho, 00-2257-420-12 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-

420-13 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 42 cm de largo, derecho, 00-2257-420-14 clavo femoral de fijación

intertrocantérea jsubtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 42 cm de largo,

derecho, 00-2257-440-00 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

440-01 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-440-02 clavo femoral de fijación
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intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, [44 cm de largo,
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subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

440-04 clavo femoral de fijación intertrocantéreal subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 44 cm de largo, izquierdo, 00-2257-440-10 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 44 cm de largo,

derecho, 00-2257-440-11 clavo femoral de fijación intertrocantéreaj

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 44 cm de largo, derecho, 00-2257-

440-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 44 cm de largo, derecho, 00-2257-440-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 44 cm de largo,

derecho,00-2257-440-14 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 44 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-00 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

460-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-460-02 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 46 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-460-03 clavo femoral de fijación lntertrocantérea/

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

460-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 46 cm de largo, izquierdo, 00-2257-460-10 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 46 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 46 cm de largo, derecho, 00-2257-

460-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, -46 cm de largo, derecho, 00-2257-460-13 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 46 cm de largo,

derecho, 00-2257-460-14 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 46 cm de largo, derecho, 00-2257-
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480-00 Clavofemoral de fijación intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 10 mm
, ,. ..

de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-480-01 clavo femoral' de fijación

'i'nt~'rt~o~~'~'t'é:~~~¡su'bt~oc.~tntérea'"itst de "11 mh1"'de"d'iá'iTl'eth)'~'''4t3 'en'" de' 'Iarg'(j: '
izquierdo,OO-2257-480-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

480-03 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm

de diámetro, 48 cm de largo, izquierdo, 00-2257-480-04 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 48 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-480-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-

480-11 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm

de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-480-12 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm de diámetro, 48 cm de largo,

derecho, 00-2257-480-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-

480-14 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 14 mm

de diámetro, 48 cm de largo, derecho, 00-2257-500-00 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm de diámetro, 50 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-500-01 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 50 cm de largo, izquierdo, 00~2257-

500-02 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 12 mm

de diámetro, 50 cm de largo, izquierdo, 00-2257-500-03 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 13 mm de diámetro, 50 cm de largo,

izquierdo, 00-2257-500-04 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 50 cm de largo, izquierdo, 00-2257-

500-10 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 10 mm

de diámetro, 50 cm de largo, derecho, 00-2257-500-1.1 clavo femoral de fijación

intertrocantérea/ subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 50 cm de largo

¡
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derecho, 00-2257-500-12 clavo femoral de fijación intertrocantérea/

".subtrocantérea, ,itst, de" 12 ,mm d,e:diánW.tr.p" ,!;iD,,(;1')1,ºe)i3rg9.1,"g~~.~c;:,~p"",,99:-?7,5,7.,~." l' .'~;, "" ".' ,,' l' ••• " ,.•• " , . , w

500-13 clavo femoral de fijación intertrocantérea/ subtrocantér'ea itst de 13 mm

de diámetro,.50 cm de largo, derecho, 00-2257-500-14 clavo femoral de fijación

intertrocantéreaj subtrocantérea itst de 14 mm de diámetro, 50 cm de largo,

derecho, 00-2259-001-27 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 70 mm de largo, 00-

2259-001-30 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 75 mm de largo, 00-

2259-001-32 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 80 mm de largo, 00-

2259-001-35 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 85 mm de largo, 00-

2259-001-37 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 90 mm de largo, 00-

2259-001-40 tornillo de lag. de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 95 mm de largo, 0-

2259-001-42 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 100 mm de largo,

00-2259-001-45 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 105 mm de largo,

00-2259-001-47 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 110 mm de largo,

00-2259-001-50 tornillo de lag de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 115 mm de largo,

00-2259-001-52 tornillo de lag de una sola pieza para. fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst de 11 mm de diámetro, 120 mm de largo,

00-2259-007-00 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

05 tapón prisionero deslizantede una sola piezapara fijación intertrocantérea
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/subtrocantérea.itst 5 mm de altura de cabeza,00-2259-007-10 tapón prisionero

deslizantede una sola pieza para fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst 10
,.",C.,,"_ " 'mm'de al'tu'ra'ld'e"caBeú~"~OO~i2'59~do'j~rs'ta~p'ón' p'ri'sionero' dé'sj¡'zante de 'úna' 's'Ola'

pieza para fijación intertrocantéreajsubtrocantérea itst 15 mm de altura de

cabeza, 00-2259-007-20 tapón prisionero deslizante de una sola pieza para

fijación intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza, 00-

2259-008-00 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-007-

05 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 5 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-10

tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 10 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-

15 tapón prisIonero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 15 mm de altura de cabeza, 00-2259-008-

20 tapón prisionero de bloqueo de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

00 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 00 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

05 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 5 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-10

tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 10 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

15 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 15 mm de altura de cabeza, 00-2259-009-

20 tapón de cierre neutro de una sola pieza para fijación

intertrocantérea/subtrocantérea itst 20 mm de altura de cabeza clavo

supracondilar m/dn
00-2240-009-14 clavo1mfemoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9

"" '" '" ': ,," , - -
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mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-010-18 clavo im femoral retrógrado

de ,fijación intramedular,m/dn, 1,0 rnm"de d¡ámetro"",.V~,CIJ1, deJ.argQ.",q,O,-2?4Q-,

010-22 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-010-26 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-010-

30 clavo 1m femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-010-34 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-010-

38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-009-18 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 18 cm de largo 00-2240-009-22

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m;dn, 9 mm de diámetro,

22 cm de largo. 00-2240-009-26 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m;dn, 9 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-009-30 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular m;dn, 9 mm de diámetro, 30 cm

de largo. 00-2240-009-34 clavo 1mfemoral retrógrado de fijación intramedular

m;dn, 9 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-009-38 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 38 cm de largo.

00-2240-010-14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-011-14 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m;dn, 11 mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-

011-18 clavo im femoral retrógrado de fijación ¡ntramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-011-22 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m;dn, 11 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-011-

26 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-011-30 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-011-

34 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-011-38 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn,ll mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-012-14

" . 1'''. .1 ~ I •. ', , , - h .1. '1
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clavo im femoral retrógrado de fijadón intramedular m/dn, 12 mm de diámetro,

14 cm de largo. 00-2240-012-18 c1i3voim femoral retrógrado de fijación
, " , '1" '," ,"o , '''1 ".' ':,'" 1" . ," ",. ," ",,"'. " ,o ,,'

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-012-22 Clavo

1mfemoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 22 cm

de largo. 00-2240-012-26 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 12 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-012-30 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 30 cm de largo.

00-2240-012-34 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12

mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-012-38 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-

013-14 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-013-18 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-013-

22 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-013-26 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-013-

30 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-013-34 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2240-013-

38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular mldn, 13 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2240-014-14 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 14 cm de largo. 00-2240-014-

18 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2240-014-22 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2240-014-

26 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 26 cm de largo. 00-2240-014-30 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de

~f(
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diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-014-34 clavo ir, femorc;llretrógrado de
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38 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 38 cm de largo.

Sistemade clavo intramedular
00-2240-010-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10
mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-010-24 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-

010-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-010-32 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-010-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-010-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-010-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-009-16 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-009-20

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro,

20 cm de largo. 00-2240-009-24 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-009-28 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 28 cm

de largo. 00-2240-009-32 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 9 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-009-40 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 40 cm de largo.

00-2240-009-42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-009-44 clavo im femoral retrógrado

de fijación lntramedular mIdo, 9 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-009-

46 clavo im femoral retrógrado de fijaci'Ón intramedular mIdo, 9 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-009-48 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-010-16

60



¡

1,,,

61

.
"2013-AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 181r

9rtinisterio áe Safwf
, ,

Secretatfa áe ([Jo{íticas,1WJufación e Instit~tos.
, jI,:N.'M-jl.'I. ' ,

im femoral retrógrado de fijación intrameduJar m/dn, 10 mm de diámetro, 46 cm

de largo. 00-2240-010-48 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-011-16 clavo im femoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 16 cm de largo.

00-2240-011-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11

mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-011-24 clavo im femoral retrógrado

de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-

011-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-011-32 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-011-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-011-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-011-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-011-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 44 cm de largo.00-2240-011-46

clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro,

46 cm de largo. 00-2240-011-48 clavo im femoral retrógrado de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 48 cm de largo.00-2240-012-16 clavo

im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 16 cm

de largo, 00-2240-012-20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular

m/dn, 12 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-012-24 clavo 1mfemoral

retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24 cm de largo.

00-2240-012-28 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12

mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-012-32 clavo im femoral retrógrado

1
1

clavo imfemoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 10' mm de diámetro,'
': , . ' ' ~ I ,l• " ' ,

16 cm: de largo. 00-2240-010-44j, clavo im femoral retrógrado de fijación .;
• , • ,,"', '1- .,-" •• ".oo,.: ••. ",' ¡'1"'"' '1, "i~'t'~a'n:l~'dul~'r'''~Jd~:''rdl:;:;'m 'd'~~d¡Jm'ét¡ro~i':'4'4"cM1""ae~lla'rg'o.' 'ó'O~224'6~:o'i'6:"46'cíavo"""'" ".:;
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de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-

, .. 012c3~.c1~vo.1m .femoí~1"~trógr~qO"Pe,.~j,q~icjq)W~.!/\eq41.~,.I)1/~P,"l~".mro,.,~~,.." '" '" ,,'" ., ....""" ,
diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-012-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-012-

42 clavo 1m femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-012-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-012-

46 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-012-48 clavo 1m femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-013-

16 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-013-20 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular rn/dn, 13 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2240-013-

24 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 24 cm de largo. 00-2240-013-28 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-013-

32 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-013-36 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-013-

40 clavo 1m femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-013-42 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-013-

44 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-013-46 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-013-

48 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-014-16 clavo 1m femoral retrógrado de

fijación intramedular rn/dn, 14 mm de diámetro, 16 cm de largo. 00-2240-014-

20 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2240-014-24 clavo im femoral retrógrado de
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fijación intramedular .mldn',14' mm de diámetro, 24 cm de ,largo. 00-2240-014-
! ' • 1

.,2.~",,"~1~.X:~.id~,L!~~rr:~r'~II"";~~!f?r~.r'~~'~I",,td¡~",;ht~~i?~<"i~~r,~.m,7~~,ul~r..mI,' dn, 14 mm de" "".,,,,' '!-T' ',l~ 'f-'''' '1""'"'"-",,,",,,,, '",'i""'" • '"
diámetro, 28 cm de largo. 00-2240-014-32 clavo im femoral retrógrado' de -' "

fijación intramedular m/dn,)4 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2240-014-

36 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2240-014-40 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2240-014-

42 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular midn, 14 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2240-014-44 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2240-014-

46 clavo im femoral retrógrado de fijación intramedular m/dn, 14 mm de

diámetro, 46 cm de largo. 00-2240-014-48 clavo im femoral retrógrado de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2240-050-

00 tuerca cortical femoral retrógrada de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de

diámetro. 00-2252-001-00 tapón de cierre de clavo de fijaciÓn intramedular

m/dn, O mm de altura de cabeza. 00-2252-001-05 tapón de cierre de clavo

extendido de fijación intramedular mldn, 5 mm de altura de cabeza. 00-2252-

001-10 tapón de cierre de clavo extendido de fijación intramedular m/dn¡ 10 mm

de altura de cabeza. 00-2252-001-00 tapón de cierre de clavo extendido de

fijación intramedular m/dn¡ 15 mm de altura de cabeza. 00-2252-002-00

arandela de fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 00-2252-003-00

tapón para clavo de bloqueo humeral de fijaciÓn intramedular m/dn, 00-2252-

004-00 tapón de bloqueode clavo retrógrado de fijación intramedular m/dn. 00-

2252-060-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación

intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 60 mm de largo, 00-2252-065-55

tornillo recon de cabezahexagonalde 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5

mm de diámetro, 65 mm de largo. 00-2252-070-55 tornillo recon de cabeza

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 70

'¡
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55 tornillo recon de cabeza hexagon~1 de 3.5 mm de fijación Intramedular mido,
5.5 mm de diámetro, 80 mm de largo. 00-2252-085-55 tomillo recon de cabeza.

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 85

mm de largo. 00-2252-090-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de

fijación intramedular mIdo, 5.5 mm de diámetro, 90 mm de largo. 00-2252-095-

55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijaci6n intramedular mIdo,
5.5 mm de diámetro, 95 mm de largo. 00-2252-100-55 tomillo recon de cabeza

hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular mido, 5.5 mm de diámetro, 100

mm de largo. 00-2252~105-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de

fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 105 mm de largo. 00-2252-

110-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular

m/dn, 5.5 mm de diámetro, 110 mm de largo. 00-2252-115-55 tornillo recon de

cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de

diámetro, 115 mm de largo. 00-2252-120-55 tornillo recon de cabeza hexagonal

de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5 mm de diámetro, 120 mm de

largo. 00-2252-125-55 tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación

intramedular mldn, 5.5 mm de diámetro, 125 mm de largo. 00-2252-130-55

tornillo recon de cabeza hexagonal de 3.5 mm de fijación intramedular m/dn, 5.5

mm de diámetro, 130 mm de largo. 00-2252-240-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-240-09

clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 24 cm de

largo. 00-2252-240-10 clavo femoral/recon de fijación Intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-240-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00~2252-240-

12 clavo femoral/recon de fijación Intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24

cm de largo. 00-2252-240-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

13 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2252-260-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-260-09

,
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clavo femoral/recon de fijación lntramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 26 cm de
': . ¡

largo. 00-2252-260-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 10
. -'" "'- . ",""",." '--,'mm' "dé!"diámetro; '.'2'6 'ciTl"" de""la"rge):".Oó'-~252'':26d.:r:Cf'C1av'o''''~elÍ1Q'¡'al/re'éóri "'de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-260-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 12mm de diámetro, 26 cm

de largo. 00-2252-260-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

13mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2252-280-08 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-09

clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 28 cm de

largo. 00-2252-280-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-280-

12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2252-280-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

13 mm de diámetro, 28 cm' de largo. 00-2252-280-14 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2252-300-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 30 cm

de largo. 00-2252-300-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9

mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2252-300-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2252-300-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
15 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-300-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2252-320-

:j
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08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 32 cm
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mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-10 clavo femorallrecon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2252-320-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,
12 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2252-320-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
15 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-320-16 clavo femorallrecon de

fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2252-340-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 34 cm

de largo. 00-2252-340-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 9

mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-10 clavo femoral/recon de

fijación lntramedular mldn, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 34

cm de largo. 00-2252-340-12 clavo femorallrecon de fijación intramedular mldn,

12 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 34

cm de largo. 00-2252-340-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-340-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2252-360-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 36 cm

de largo. 00-2252-360-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 9

mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2252-360-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn
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12 mm de diámetro, 36 cm de larg~.00-2252-360-13' clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-
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14 clavo femoral/recon de fijación intramedular mIdo, 14 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2252-360-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,
15 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-360-16 clavo femoral/recon de

fijaciÓn intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2252-380-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 38 cm

de largo. 00-2252-380-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 9

mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 38

cm de largo. 00-2252-380-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

12 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-13 clavo femoral/recen de

fijación intramedular m/dn/ 13 mm de diámetro, 38 cm de large. 00-2252-380-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn/ 14 mm de diámetro, 38

cm de largo. 00-2252-380-15 clavo femoral/recen de fijación intramedular mldn,

15 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-380-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2252-400-

08 clavo femoral/recon de fijaciÓn intramedular m/dn/ 8 mm de diámetro, 40 cm

de largo. 00-2252-400-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular mido, 9
mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2252-,400-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

12 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2252-400-15 clavo femoral/recon de fijaciÓn intramedular mldn

, .. " ,~"" ~,.., "" ~"
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15 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2252-400-16 clavo femoral/recon de

fijación .jntramedular,. m~dn,,,¡Ji mm"d.e,di~¡;n~tl>l~.40"l'm"d~.."I~rgpdl(b¡,~~?,:'HQ,.,"." ....,."""" "..".,".,"
08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 42 cm

de largo. 00-2252-420-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9
mm de d¡"ámetro/ 42 cm de largo. 00-2252-420-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2252-420-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,
12 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 14 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2252-420-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

15 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-420-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 16 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2252-440-

08 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 44 cm

de largo. 00-2252-440-09 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 9

mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedúlar m/dn, 11 mm de diámetro, 44

cm de largo. 00-2252-440-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn,

12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 44

cm de largo. 00-2252-440-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-440-16 clavo femorallrecon de

fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2252-460-

09 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 46 cm

de largo. 00-2252-460-10 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 10

mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-11 clavo femoral/recon de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-
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12 clavo femoral/recon de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 46

cm de largo. 00-2252-460-13 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

13 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-14 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-460-

15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 46

cm de largo. 00-2252-460-16 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

16 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2252-480-10 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-

11 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 48

cm de largo. 00-2252-480-12 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

12 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-13 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-

14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 48

cm de largo. 00-2252-480-15 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

15 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-480-16 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/do, 16 mm de diámetro, 48 cm de largo. 00-2252-500-

13 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 50

cm de largo. 00-2252-500-14 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn,

14 mm de diámetro, 50 cm de largo. 00-2252-500-15 clavo femoral/recon de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 50 cm de largo. 00-2252-500-

16 clavo femoral/recon de fijación intramedular m/dn, 16 mm de diámetro, 50

",. <;mde.la,ga.,.QQ-22~~,02q-37.t~rnl!lacarti<;al.d~.3.7 '!J~~~~iá!11et'9de~jaCión
intramedular m/dn, cabeZa hexagonal de ,3.5 mm, 20 mm de largo. 00-2253-

0'20-42 tornill6 cortical d~ 4'.2'~mde diá~etró' de fijaciÓn intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 20 mm de largo. 00-2253-020-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 20, mm de largo. 00-2253-022-37 tornillo cortical' de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo, ,
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00-2253-022-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo. 00-2253-025-37 tornillo

cortical de 3.7, mm de diámetro de fijación intramedular mido, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 25 mm de largo. 00-2253-025-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular mido, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm de

largo., 00-22S3-025~55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm. de largo. 00-2253-

027-37 tornillo .cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 27 mm de largo. 00-2253-027-42 tornillo cortical

de 4,,2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mml 27 mm de largo. 00-2253-020-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 27 mm de largo.

00-2253-030-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de largo. 00-2253-030-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5.mm, 30 mm de largo. 00-2253-030-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de

largo. 00-2253-032-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-

032-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-032-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 32 mm de largo. 00-2253-035-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo.

00-2253-035-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-035-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-037-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 37 mm de

largo. 00-2253-037-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

"-,
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intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 37 mm de largo. 00-2253-

037-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-040-37 tornillo cortical

de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 40 mm de largo. 00-2253-040-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo.

00-2253-040-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo. 00-2253-042-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-042-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 42 mm de

largo. 00-2253-042-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-

045-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 45 mm de largo. 00-2253-045-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 45 mm de largo. 00-2253-045-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 45 mm de largo.

00-2253-047-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 47 mm de largo. 00-2253-047-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijació'l intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 47 mm de largo. 00-2253-047-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 47 mm de

largo. 00-2253-050-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-

050-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-050-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5
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mm, 50 mm de largo. 00-2253-052-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 52 mm de largo.

00-2253-052-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza.hexagonal de 3.5 mm, 52 mm de largo. 00-2253-052-55 tornillo
cortical de;5.5,mm.de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal
de 3.5 .mm, 52 mm de largo. 00-2253-055-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular,mjdn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 55 mm de

largo. 00-2253-055-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular mfdn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 35 mm de largo. 00-2253-

055-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 55 mm de largo. 00-2253-057-37 tornillo cortical

de 3.7.mm de!diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 57,mm de largo.,,00-2253-057-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular,m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo.

00-2253-057-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza,hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo. 00-2253-060-37 tornillo

cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-060-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 60 mm de
largo. 00-2253-060-55 tornillo cortical de" 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-

062-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 62 mm de largo. 00-2253-062-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 62 mm de largo. 00-2253-062""55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular" mIdo, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 62 mm de largo.

00-2253-065-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular

mIdo, cabeza -hexag~nal'de 3.5 mm, 65 mm de largo. 00-2253-065-42 tornillo

cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mIdo, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 65mm de largo. 00-2253-065-55 tornillo cortical de 5.5 mm de
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diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 65 mm de

largo. 00-2253-067-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253,.

067-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular m/dnl
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253-067-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 67 mm de largo. 00-2253-070-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 70 mm de largo.

00-2253-070-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 70 mm de largo. 00-2253-070-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 70 mm de largo. 00-2253-072-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 72 mm de

largo. 00-2253-072-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de largo. 00-2253-

072-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 72 mm de largo. 00-2253-075-37 tornillo cortical

de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 75 mm de largo. 00-2253-075-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro

de fijación intramedular rn/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo.

00-2253-075-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo. 00-2253-077-37 tornillo

cortical ~e 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253-077-42 tornillo cortical de 4.2 mm de

diámetro de fijación intrarnedular m/dn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 77 mm de

largo. 00-~253-077-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253-

080-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,
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cabeza hexagonal de 3.5.mm, 80 mm de largo. 00-2253-080-42 tornillo cortical

de 4.2 mm de ,diámetro de fijación intramedular rn/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 80 mm de largo. 00-2253-080-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular rn/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 80 mm de largo.

00-2253-082-37 tornillo cortical de 3.7 mm:de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de :3.5 mm, 82 mm de largo. 00-2253-082-42 tornillo

cortical de 4.:2 mm de diámetro de,fijación intramedular rn/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 82 mm de largo. 00-2253-082-55 tornillo cortical de 5.5 mm de

diámetro de fijación intramedular rn/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 82 mm de

largo; ,00.,.2253-085-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn,. cabeza.hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-

OB5-42,tornillo ,cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-085-55 tornillo cortical

de 5.5,mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 85. mm, de largo~00,2253-087-37 tornillo cortical de 3.7 mm de diámetro

de fijación intramedular mldn, cabeza 'hexagonal de 3.5 mm, 87 mm de largo.

00-2253-087-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 87 mm de largo. 00-2253-087-55 tornillo

cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 87. mm de largo. 00-2253-090-37 tornillo cortical de 3.7 mm de

diámetro de fijación intramedular mldn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 90 mm de

'largo. 00-2253-090-42 tornillo cortical de 4.2 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de largo. 00-2253-

090-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de largo. 00-2253-092-55 tornillo cortical

de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedu.larmldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 92 mm de largo. 00-2253-097-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 97 mm de largo.

00-2253-100-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 100 mm de largo. 00-2253-180-06 clavo
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tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2253-180-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 18

cm de largo. 00-2253-180-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de

diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-09 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 9 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-10 clavo tibial de fijación. .

intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2253-180-11 clavo

tibia! de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2253-200-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 20

cm de largo. 00-2253-200-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-08 clavo tibial de fijación intramedular

mldn, 8 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-09 clavo tibial de fijación

intramedular mldn, 9 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-200-10 clavo

tibial de fijación intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 20 cm de largo. 00-

2253-200-11 clavo tibial de fijación intrarnedular mldn, 11 mm de diámetro, 20

cm de largo. 00-2253-200-12 clavo tibial de fijaciÓn intramedular mldn, 12 mm

de .diámetro, 20 cm de largo. 00-2253-220-06 clavo tibial de fijación

intramedular mido, 6 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-07 clavo

tibial de fijación intramedular mldn, 7 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-

2253-220-08 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 22

cm de largo. 00-2253-220-09 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 9 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-10 clavo tibial de fijación intramedular

mldn, 10 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-11 clavo tibial de

fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-220-

12 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 22 cm de

largo. 00-2253-220-13 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 13 mm de

diámetro, 22 cm de largo. 00-2253-240-06 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 6 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-07 clavo tibia! de fijación

intramedular mido, 7 mm de diámetro, 24 cm de largo



..//
00-2253-240-08 clavo tibial de fijación intramedular mldl1, 8 mm de diámetro,

24 cm de largo. 00-2253-240-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm

de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-10 clavo tibial de fijación

intramedula.r m/dnl 10 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-11 clavo

tibial ,de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2253-240-12 el,avo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 24

cm de ,largo. 00-2253-240.,13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm

de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-14 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2253-240-15 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2253-260-06 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 6 mm de diámetro, 26

cm de largo. 00-2253-260-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 26 cm de largo.. 00-2253-260-08 clavo tibial de fijación intramedular

mldn, 8 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-09 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn,'9 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-10 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 26 cm de largo, 00-

2253-260-11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 26

cm de largo. 00-2253-260-12 clavo tibia! de' fijación intramedular mldn, 12 mm

de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-13 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-2253-260-14 clavo

tibial de fijación. intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 26 cm de largo. 00-

2253-260-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 26

cm de largo. 00-2253-280-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-07 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 7 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-08 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-09 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-

2253-280-10 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2253-280-11 clavo tibia! de fijación intramedular m/dn, 11 mm

de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-12 clavo tibial de fijación
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intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-280-13 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, ;28 cm de largo. 00-

2,253-280-14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 28

cm de largo. 00-2253-280-15 clavo tibial de fijación intram.edular m/dn, 15 mm.

de diámetro, 28 cm de largo. 00-2253-300-06 clavo tibia1 .de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-07 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn/ 7 mm de diámetro, 30 cm de ,largo. 00-

2253-300-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 30

cm de largo. 00-2253-300-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-10 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 10 mm de diámetro, 30 cm ide largo. 00-2253-300-11 clav.otibial de

fijación intramedl!lar m/dn, 11 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 30 cm de

largo. 00-2253-300-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-14 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 14 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-300-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-320-

06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 32 cm de largo.

00-2253-320-07 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro,

32 cm de largo. 00-2253-320-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm

de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-09 clavo tibial de fijación

intrameduiar m/dn, 9 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-10 clavo

tibial de fijación lntramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 32 cm de largo. 00-

2253-320-11 clavo tibial' de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 32

cm de largo. 00-2253-320-12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm

de diámetro, 32 cm de largo. 00-2253-320-13 clavo tibial de fijación

intramedular rn/dn, 13 mm de diámetro, 32 cm de largo.
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00-2253-320-14 clavo tibial de fijación intramedular m/d", 14 mm de diámetro,

32 cm de largo. 00-2253-320-15 clavo tibial de fijación ¡ntramedular mldn, 15

mm ,de ,diáme:tro, 32 cm de largo. 00-2253-340-06 clavo tibial de fijación

intramedular m/d", 6 mm de diámetro, 34 cm de largo.
00-2253-340-07 clavo ti,bial de fijación intramedular m/d", 7 mm de diámetro,
34 cm de largo. 00-2253-340-08 clavo tibial de fijación intramedular m/d", 8 mm
de diámetro,; 34 cm de largo. 00-2253-340-09 clavo tibial de fijación

intramedular m/d", 9 mlTl; de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-10 clavo

tibial ,de fijación 'intramedular- mIdo, 10 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-

2253,-340.,.11 clavo tibial de fijación intramedular m/do, 11 mm de diámetro, 34

cm.de -largo. 00-2253-340.-12 c1~votibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm

de' diámetro" 34 cm de largo. 00-2253-340-13 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-2253-340-14 clavo

tibia!' de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 34 cm de largo. 00-

22!;53",,340-15clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 34

cm.de largo. 00-2253~360-06 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-07 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 7 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-08 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-09 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-

2253-360-10 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2253-360-11 clavo tibial de fijación intrameduiar m/dn, 11 mm

de diámetro, 36 cm de largo. 00-2253-360-12 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro,,36 cm de largo. 00-2253-360-13 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 36 cm de largo. 00-

2253-360-14 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 36

cm de largo. 00-2253-360-15 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm

de diámetro,. 36 .cm de largo. 00-2253-380-06 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-07 clavo

tibial dé fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253
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-380-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 38 cm de

largo. 00-2253-380-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-10 clavo tibial de fijación intramedular

mldn, 10 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-11 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-

12 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 38 cm de

largo. 00-2253-380-13 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 13 mm de

diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-14 clavo tibial de fijación intramedular

mldn, 14 mm de diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-380-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, :15 mm dé diámetro, 38 cm de largo. 00-2253-400-

07 clavo tibial de fijación intramedular m/d.n, 7 mm de diámetro, 40 cm de largo.

00-:2253-;400-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro,

40 cm de largo. 00-2253-400-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm

de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-10 clavo tibial de fijación

intramedu1arm/dn, 10 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-11 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-

2253-400-12 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 40

cm de largo. 00-2253-400-13 clavo tibia1de fijación intramedular mldn, 13 mm

de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-14 clavo tibial de fijación

intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-2253-400-15 clavo

tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 40 cm de largo. 00-

2253-420-08 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 42

cm de largo. 00-2253-420-09 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-10 clavo tibial de fijación intramedular,

m/dn, 10 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-11 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-

12 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 42 cm de

largo. 00-2253-420-13 clavo tibial de fijación intramedular mldn, 13 mm de
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diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-420-14 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 14 mm de diámetro" 42 cm de largo. 00-2253-420-15 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 15 mm de diámetro, 42 cm de largo. 00-2253-440-

1.0 clavo .tibial de, fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 44 cm de

largo. OO.-2253-440~11 clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 11 mm de

d¡ám~tro, 44 ,~mde largo. 00-2253-440-12 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn, 12 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-440-13 clavo tibia; de

fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 44 cm de largo. 00-2253-440-

14 clavo tibial de;.fijación intramedular m/dn, 14 mm de diámetro, 44 cm de

largo. 00-2253-440-15 ,clavo tibial de fijación intramedular m/dn, 15 mm de

diámetro, 44 cm ~e largo. 00-2253-460-11 clavo tibial de fijación intramedular

m/dn" 11, mr;n,de ,diámetro,. 46 ~m de largo. 00-2253-460-12 clavo tibial de

fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 46 cm de largo. 00-2253-460-

13 clavo tibi?ll ,de;fijación intramedular m/dn, 13 mm' de diámetro, 46 cm de

largo. 00;-2254-18p-06 davo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro,. ,.1~..,CIlJ de largo. 00-2254-180-07 clavo humeral de fijación

intramedular mldn, 7 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2254-180-09 clavo humeral de fijación intramedular mlón, 9 mm de diámetro,

18 cm de largo. 00-2254-180-10 clavo hU,meralde fijaCión :intramedular m/dn,

10 mm de diám,etro, 18 cm de larg\? 00-2254-180-11 clavo.humeral,de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-2254-180-12 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 18 cm de largo. 00-

2254-180-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro,

18 cm de largo. 00-2254-195-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6

mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-07 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-08 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-

2254-195-09 clavo humeral de, fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro19.5 cm de largo. 0.0-2254-195-10 clavo humeral de fijación
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Intramedular m/dn, 10 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-11

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 19.5 cm de

largo. 00-2254-195-12 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 12 mm de

diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-195-13 clavo humeral de, fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 19.5 cm de largo. 00-2254-210-06

clavo humeral de fijación intramedular,m/dn, 6 mm de diámetro, 21 cm de largo.

00-2254-210-07 clavo humeral de' fijación intramedular m/dn, 7 mm de

diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-08 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-09 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-

2254-210-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 10 mm de diámetro,

21 cm de largo. 00-2254-210-11 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,
11 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-12 clavo humeral de fijación

intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-2254-210-13 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 21 cm de largo. 00-

2254-225-06 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 6 mm de diámetro,

22.5 cm de largo. 00-2254-225-07 clavo humeral de fijación intramedular mldn,

7 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-08 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-09 clavo

_humen;!1de ~jación intramedula~mldn, 9 mm de <;IiálTletro,22.5 cm de largo. O~-

2254-225:"10 clavo humeral'de fijación intramedular m/dn,10 mm de diá'metro,

.. 22.5 cm de largo. 00-2254-225-11 clavo humeral de fijación intramedular mldn,
11 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-12 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 22.5 cm de largo. 00-2254-225-13

clavo humeral de fijación intramedular mldn, 13 mm de diámetro22.5 cm de

largo. 00-2254-240-06 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de

diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-07 clavo humeral
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de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-

08 clavo hUlT!eralde fijación intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 24 cm de

largo. 00-2254-240-09 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de

diámetro, 24 .cm ,de largo. 00-2254-240-10 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 10 mm de.diámetro, 24 cm de largo. 00-2254-240-11 clavo

humeral,de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 24 cm de largo. 00-

2254-24:0-:12.c1avo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro,

24 cm de largo. 00-2254-240-13 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

13 mm de diámetro, 24.cm de largo. 00-2254-255-06 clavo humeral de fijación

intramedular. .m/dn, 6 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-07 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-

2254,-255-08 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro,

25.5 c;::mde largo. 00-2254:-255-.09clavo humeral de fijación intramedular mldn,
11 mm d~_diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-10 clavo humeral de fijaciÓn

intramedular. m/dn, 10 mm de d~ámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-11

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 25.5 cm de

largo. 00-2254-255-12 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de

diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-255-13 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 13 mm de diámetro, 25.5 cm de largo. 00-2254-270-06

clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 6 mm de diámetro, 27 cm de largo.

00-2254-270-07 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 7 mm de

diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-08 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 8 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-09 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 9 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-

2254-270-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 10 mm, de diámetro,

27 cm de largo. 00-2254-270-11 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

11 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-12 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 12 mm de diámetro, 27 cm de largo. 00-2254-270-13 clavo

humeral de fijación intramedular m/dn, 13 mm de diámetro27 cm de largo
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00-2254-285-06 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 6 mm de,

diámetro, 28.5 cm de largo.. 00-2254-285-07 clavo humeral de fijación,

intramedular m/dn, 7 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285:-08 clavo

humeral de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-

2254-285-09 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 9 mm de diámetro,

28.5 cm de largo. 00-2254-285-10 clavo humeral de fijación intramedular m/dn,

10 mmde diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-11 clavo humeral de fijación

intramedular m/dn, 11 mm de diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-285-12

clavo humeral de fijación intramedular mldn, 12 mm de diámetro, 28.5 cm de

largo. 00-2254-285-13 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 13 mm de

diámetro, 28.5 cm de largo. 00-2254-300-06 clavo humeral de fijación

intramedular mldn, 6 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-07 clavo

humeral de fijación intramedular mldn, 7 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2254-300-08 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 8 mm de diámetro,

30 cm de largo. 00-2254-300-09 clavo humeral de fijación intramedular mldn, 9
mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-10 clavo humeral de fijación

intramedular mldn, 10 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2254-300-11 clavo

humeral de fijación intramedular mldn, 11 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-

2254-300-12 clavo humeral de fijación intramedular m/dn, 12 mm de diámetro,

30 cm de largo. 00-2254-300-13 clavo humeral de fijación intramedular mldn,

13 mm de diámetro, 30 cm de largo. 00-2253-020-45 tornillo cortical de 4.5 mm

de diámetro de fijación intramedular mldn, cabezahexagonal de 3.5 mm, 20 mm

de largo. 00-2253-022-45 tomillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 22 mm de largo. 00-2253-

025-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 25 mm de largo. 00-2253-027-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 27 mm de largo. 00-2253-030-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro
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de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 30 mm de largo.

00-2253-032.,.45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 32 mm de largo. 00-2253-035-45 tornillo

cortical de.4.5, mm de diámetro de fijación 'intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 35 .mm de largo. 00-2253-037-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de ,fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3,5 mm, 37 mm de

largo.' 00,;,22,53-040-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular .m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 40 mm de largo. 00-2253-

042-~5 tornlllo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 42 mm de largo. 00-2253-045-45 tornillo cortical

de '4.5,mm de,diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 45 mm .d~ largo. 00-2253-047-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijé!ción intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 47 mm de lárgo.

00-2253-050-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza.hexagonal de 3.5 mm, 50 mm de largo. 00-2253-052-45 torniilo

tortical, de 4.5, mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 52 mm de largo. 00-2253-055-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 55 mm de

largo. 00-2253-057-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedula'r m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 57 mm de largo. 00-2253-

060-45 tornillo cortical ~e 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn,

cabeza hexagonal de 3.5 mm, 60 mm de largo. 00-2253-062-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular mldn, cabeza hexagonal de 3.5

mm, 62 mm de largo. 00-2253-065-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 65 mm de largo.

00-2253-067-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

mldn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 67 mm de largo. 00-2253-070-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 70 mm de largo. 00-2253-072-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabezahexagonal de ~.5 mm, 72 mm de

84



"2013-ANO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

9dinisterio de Saluá
Secretaria áe CJ>oBticas,1?¡gu1ación e Institutos

)l.X\l!.)l. 'T.

largo. 00-2253-075-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 75 mm de largo. 00-2253-

0,77-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro ~e fijación intramedular m/dn,
cabeza hexagonal de 3.5 mm, 77 mm de largo. 00-2253-080-45 tornillo cortical

de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5

~m, 80 mm de largo. 00-2253-082-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro

de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 82 mm de largo.
00-2253-085-45 tornillo cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular

m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 85 mm de largo. 00-2253-087-45 tornillo

cortical de 4.5 mm de diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal

de 3.5 mm, 87 mm de largo. 00-2253-090-45 tornillo cortical de 4.5 mm de

diámetro de fijación intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 90 mm de

largo. 00-2253-095-55 tornillo cortical de 5.5 mm de diámetro de fijación

intramedular m/dn, cabeza hexagonal de 3.5 mm, 95 mm de largo

ZNN GMBH

47249330110 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 125 1; 47249330010 Clavo Z CMP 10

mm x 30 cm 125 D, 47249330310 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 130 1,

47249330210 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 130 D, 47249330510 Clavo Z CMP 10

mm x 30 cm 135 1, 47249330410 Clavo Z CMP 10 mm x 30 cm 135 D,

47249332110 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 1251,47249332010 Clavo Z CMP 10

mm x 32 cm 125 D, 47249332310 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 130 1,

47249332210 Clavo Z CMP 10mm x 32 cm 130 D, 47249332510 Clavo Z CMP 10

mm x 32 cm 135 1, 47249332410 Clavo Z CMP 10 mm x 32 cm 135 D,

47249334110 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 125 1, 47249334010 Clavo Z CMP 10

mm x 34 cm 125 D, 47249334310 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 130 1,

47249334210 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 130 D, 47249334510 Clavo Z CMP 10

mm x 34 cm 135 1, 47249334410 Clavo Z CMP 10 mm x 34 cm 135 D,

47249336110 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 125 1, 47249336010 Clavo Z CMP 10
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mm x 36 cm 125 D, ~7249336310 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 130 1,

47249336210. Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 130 D, 47249336510 Clavo Z CMP 10

mm x 3q cm. 135 1, 47249336410 Clavo Z CMP 10 mm x 36 cm 135 D,

47249338110, Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 1251,47249338010 Clavo Z CMP 10

mm x 38 cm 125 D, 47249338310 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 130 1,

47249338210. Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 130 D, 47249338510 Clavo Z CMP 10

mm x 38 cm, 135 1, 47249338410 Clavo Z CMP 10 mm x 38 cm 135 D,

47249340.110 pavo Z CMP 10 mm x 40 cm 125 1, 47249340010 Clavo Z CMP 10

mm ,~40 cm .l25 D, 472~9340310 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 130 1,

472~9340210, Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 130 D, 47249340510 Clavo ZCMP 10

mm x 40 cm 135 1, 47249340410 Clavo Z CMP 10 mm x 40 cm 135 D,

47249342110 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 125 1, 47249342010 Clavo Z CMP 10

mm x 42 cm 125 D, 47249342310 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 130 1,

47249342210, Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 130 D, 47249342510 Clavo Z CMP 10

mm ,x,42 cm 135,1, 47249342410 Clavo Z CMP 10 mm x 42 cm 135 D,

47249344110 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 1251,47249344010 Clavo Z CMP 10

mm x 44 cm 125 D, 47249344310 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 130 1,

47249344210 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 130 D, 47249344510 Clavo Z CMP 10

mm x 44 cm 135 1, 47249344410 Clavo Z CMP 10 mm x 44 cm 135 D,

47249346110 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 125 1, 47249346010 Clavo' Z CMP 10

mm x 46 cm 125 D, 47249346310 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 130

147249346210 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 130 D, 47249346510 Clavo Z CMP

10 mm x 46 cm 135 1; 47249346410 Clavo Z CMP 10 mm x 46 cm 135 D,

47249348110 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 125 1, 47249348010 Clavo Z CMP 10

mm x 48 cm 125 D, 47249348310 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 130 1,

47249348210 Clavo Z CMP 10 mmx 48 cm 130 D, 47249348510 Clavo Z CMP 10

mm x 48 cm 135 1, 47249348410 Clavo Z CMP 10 mm x 48 cm 135 D,

47249321110 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 125 1, 47249321010 Clavo Z CMP

10 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321310 Clavó Z CMP 10 mm x 21.5 cm 130 1,

47249321210 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321510 Clavo Z CMP
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10 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321410 Clavo Z CMP 10 mm x 21.5 cm 135 D,

47249330111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 1251,47249330011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 30 cm 125 D, 47249330311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 30 cm 130 1,

47249330211 Clavo Z CMP 11.5 mm,x 30 cm 130 D, 47249330511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 30 cm 135 1, 47249330411 Clavo Z CMP 11.5.mm x 30 cm 135 D,
, .

47249332111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 125 1, 47249332011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 32 cm 125 D, 47249332311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 130 1,

47249332211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 130 D, 47249332511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 32 cm 135 1, 47249332411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 32 cm 135 D,

47249334111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 125 1, 472493340H Clavo Z CM~

11.5 mm x 34 cm 125 D, 47249334311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 130 1,

47249334211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 130 D, 47249334511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 34 cm 135 1, 47249334411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 34 cm 135 D,

47249336111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 1251,47249336011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 36 cm 125 D, 47249336311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 130 1,

47249336211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 130 D, 47249336511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 36 cm 135 1, 47249336411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 36 cm 135 D,

47249338111 Clavo Z CMP 11.5 'mm x 38 cm 1251,47249338011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 38 cm 125 D, 47249338311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 130 1,

47249338211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 130 D, 47249338511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 38 cm 135 1, 47249338411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 38 cm 135

D47249340111 ClaVo ZCMP 11.5 mm x 40 cm 125 1, 47249340011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 40 cm 125 D, 47249340311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 130 1,

47249340211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 130 D, 47249340511 Clavo Z CMP

11.5 mm x 40 cm 135 1, 47249340411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 40 cm 135 D

47249342111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 1251,47249342011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 42 cm 125 D, 47249342311 Clavo Z CMP 11.5 mm x42 cm 130 1,

47249342211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 130 D, 47249342511 Clavo Z CMP
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11.5 mm ,x 42 cm 135 1, 47249342411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 42 cm 135 D,

4724934411~ Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 1251,47249344011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 44 cm 125 D, 47249344311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 130 1,

472493442UClavo Z,CMP 11.5 mm x 44 cm 130 D, 47249344511 Clavo Z CMP, . . .

11.5 mm x 44 cm 135 1, 47249344411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 44 cm 135 D,

4724934611~ Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 1251, 47249346011 Clavo Z CMP

p.5 mm, x 46 cm 125 D, 47249346311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 130 1,

47249346211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 130 D, 47249346511 Clavo Z CMP
, '

11.5 mmx 46 cm 135 1, 47249346411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 46 cm 135 D,

47249348111 Clavo Z CM,P11.5 mm x 48 cm 1251,47249348011 Clavo Z CMP

11.5 mm.x 48 cm 125 D, 47249348311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 130 1,
, , '

47249348211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 130 D, 47249348511 Clavo Z CMP

11.5 mm ,x 48 cm 135 1, 47249348411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 48 cm 135 D,

472~9321111 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 1251,47249321011 Clavo Z CMP

11.5 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321311 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 1301. ." ' ,

47249321211 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321511 Clavo Z

CMP 11.5 mm x 21.5 cm 1351,47249321411 Clavo Z CMP 11.5 mm x 21.5 cm

135 D, 47249330113 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 125 1, 47249330013 Clavo Z

CMP 13 mm x 30 cm 125 D, 47249330313 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 1301,

47249330213 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 130 D, 47249330513 Clavo Z CMP 13

mm x 30 cm 135 1, 47249330413 Clavo Z CMP 13 mm x 30 cm 135 D,

47249332113 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 125 1, 47249332013 Clavo Z CMP 13

mm x 32 cm 125 D, 47249332313 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 130 1,

47249332213 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 130 D, 47249332513 Clavo Z CMP 13

mm x 32 cm 135 1, 47249332413 Clavo Z CMP 13 mm x 32 cm 135 D,

47249334113 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 125 1, 47249334013 Clavo Z CMP 13

mm x 34 cm 125 D, 47249334313 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 130 1,

47249334213 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 130 D, 47249334513 Clavo Z CMP 13

mm x 34 cm 135 1, 47249334413 Clavo Z CMP 13 mm x 34 cm 135 D,

47249336113 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 125 1, 47249336013 Clavo Z CMP 13
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mm x 36 cm 125 D, 47249336313 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 130 1,

47249336213 Clavo Z CMP 13 mm x 36 cm 130 D, 47249336513 Clavo Z CMP 13

mm x 36 cm 135 1, 47249336413 Clavo Z CMP 13 mm x 36. cm 135 D,

47249338113 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 1251, 47249338013 Clavo Z CMP 13

mm x 38 cm 125 D, 47249338313 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 130 1,

47249338213 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 130 D, 47249338513 Clavo Z CMP l3.

mm x 38 cm 135 1, 47249338413 Clavo Z CMP 13 mm x 38 cm 135 D,

47249340113 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 125 1, 47249340013 Clavo Z CMP 13,

mm x 40 cm 125 D, 47249340313 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 130 1,

47249340213 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 130 D, 47249340513 Clavo Z CMP 13

mm x 40 cm 135 1, 47249340413 Clavo Z CMP 13 mm x 40 cm 135 D,

47249342113 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 1251,47249342013 Clavo.Z CMP 13

mm x 42 cm 125 D, 47249342313 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 130 1,

-;17249342213Clavo Z CMP13 mm x 42 cm 130 D, 47249342513 Clavo Z CMP 13

mm x 42 cm 135 1, 47249342413 Clavo Z CMP 13 mm x 42 cm 135 D,

47249344113 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 125 1, 47249344013 Clavo Z CMP 13

mm x 44 cm 125 D, 47249344313 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 130 1,

47249344213 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 130 D, 47249344513 Clavo Z CMP 13

mm x 44 cm 135 1, 47249344413 Clavo Z CMP 13 mm x 44 cm 135 D,

47249346113 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 125 1, 47249346013 Clavo Z CMP 13

mm x 46 cm 125 D, 47249346313 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 130 1,

47249346213 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 130 D, 47249346513 Clavo Z CMP 13

mm x 46 cm 135 1, 47249346413 Clavo Z CMP 13 mm x 46 cm 135 D,

47249348113 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 125 1, 47249348013 Clavo Z CMP 13

mm x 48 cm 125 D, 47249348313 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 130 1,

47249348213 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 130 D, 47249348513 Clavo Z CMP 13

mm x 48 cm 135 1, 47249348413 Clavo Z CMP 13 mm x 48 cm 135

D47249321113 Clavo Z CMP 13 mm x 21.5 cm 1251,47249321013 Clavo Z CMP
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13 mm x 21.5.cm 125 D, 47249321313 Clavo Z CMP13 mm x 21.5 cm 130 1,

47249321213 ClavoZ CMP13 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321513 Clavo Z CMP

13 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321413 Clavo Z CMP13 mm x 21.5 cm 135 D,

47249321114 Clavo Z CMP14.5 mm x 21.5 cm 1251,47249321014 Clavo Z CMP

14.5 mm x 21.5 cm 125 D, 47249321314 Clavo Z CMP14.5 mm x 21.5 cm 130

1, 47249321214 Clavo Z CMP14.5 mm x 21.5 cm 130 D, 47249321514 Clavo Z

CMP14.5 mm x 21.5 cm 135 1, 47249321414 Clavo ZCt~P 14.5 mm x 21.5 cm

135 D.

Período de vida útil: 10 años

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituCiones sanitarias

Nombre del fabricante: Zimmer Ine

Lugar/es de elaboración: 1800 West Center St.- Warsaw, Indiana, 46580,

Estados Unidos
Nombre del fabricante: Zimmer Manufacturating B.V.

Lugar/es de elaboración: Route # 1 KM 123,4, Turpeaúx - Industrial Park

Mercedita - Puerto Rico 00715

Nombre del fabricante: Zimmer GmbH

Lugar/es de elaboración: Sulzer - Allee 8 - CH- 8404 Winterhur, Suiza

Se extiende a PROMEDONS.A. el Certificado PM-189-169, en la Ciudad de

B A. 1 6 OCT10n . d . .' . (5)-uenos Ires, a / sien o su vigenCia por CinCO anos a

contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICiÓN No6 3O 2

.#ff.
Dr. CARLOSCHIALE
AdmInIstrador Nacional

A l'I.I!ll.A.T.
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