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Ministeriode Salud
Secretaria de Políticas,
Regulacióne Institutos

A.N.MAT.

DISPOSICiÓN N° . ,e. '4 O.' , 8 4

I

I

,1

,I(ANMAT), Y

BUENOS AIRES, 1 9 5£1 2016!

VISTO el Expediente NO 1-47-0000-020750-13-2 del Re&istro de

,i esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y TeCnOIOgí~Médica

\

CONSIDERANDO:

1

Que por las presentes actuaciones IMPLANTES FICO S.R.L. solicita
I I

se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Te~nOIOgía
,1 I

Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto ~\édico.
,1

i Que las actividades de elaboración y comercialización de prloductos
. I
médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y

1 1

MERCOSUR/GMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico ~Iacional
,1

por Disposición ANMAT NO2318/02 (TO 2004), y normas complementariat
,1 I

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional
,1 I

~Ie Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado rebne los

~~qUisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y qLe los
ti I

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control
ti

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.
I I

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto
,1

médico objeto de la solicitud.
1
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Ministeriode Salud

Secretaria de Políticas,
Regulacióne Institutos

A.N.MAT.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por e Decreto

,1 N° 1490/92 Y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

,1

,1
Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAl! DE

,1 MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

,1 DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de prodJctores y
,1 1
Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacibnal de

'~edicamentos, Alímentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico

,~arca NUVASIVE, nombre descriptivo Instrumental para uso en cirugía de la

<i:olumna vertebral y nombre técnico Instrumentos para Implantación de Jrótesis,

,1 lOrtopédicos, de acuerdo con lo solicitado por IMPLANTES FICO S.R.L., con los
,1
Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certifi ado de

Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y qj forma

parte integrante de la misma. I[

"

ARTÍCULO 20.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/J y de

i~strucciones de uso que obran a fojas 372 a 373 y 374 a 380 respectivamlnte.

A1RTÍCULO30.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá fidurar la

leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-14-41, con exclusión de toda otra Ilyenda
"

,
no contemplada en la normativa vigente.

, I •

ARTICULO 40.- La vigencia del Certificado de Autorización menciOnadO¡ en el

Al-tículo 10 será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

e I

,,/f 2

,1

,1



"2016 - AÑO OEL BICENTENARIO OE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCll'i NACIONAL"

DISPOSICiÓN N° ''1:.'1
•• 384

Ministerio de Salud
Secretaria de Políticas,
Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.
ARTÍCULO 50.- Regístrese, Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y

I Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa

de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de

;la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instruc1iones de

,uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los

fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

!Expediente NO 1-47-0000-020750-13-2
,

DISPOSICIÓN NO

NS
10 J 8 4

Dr. ROI!lERra litOE
Subadmlnlstrador NaclMal
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SEGÚN ,LO OBSERVADO EN EL PUNTO C) SE DETALLA:

Modelo de rótulo instrumento NO ESTERIL
1

Instrumental para uso en cirugía de la columna vertebral Maxcess
¡

Desc~ipción Producto: XXXXXXXXXXXXX
,

NO ESTERIL - Esterilizar antes de su uso ,.

MATE~IAL (MATL): xxx \
CODIGO (REF): xxx I
LOTE ~LOT): xxx .
CANTIDAD (QTY): xxx I
ALMACENAMIENTO, CONSERVACION y MANIPULACiÓN: Leer instrucciones de uso

I I
Fabricante:
NUVASIVE, INC. 7475 Lusk Blvd. SAN DIEGO, CA EE.UU. 92121

Importador:
IMPLANTES FICO SRL

,1

Lamadrid 2710, CP: 1653 - Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (5411)47681136/2515/9091
Fax: (5411) 47681136/2515/9091 InI: 104
E-mail: Cbcarballedo@implantesfico.com.ar
Director¡Técnico: Claudia Beatriz Carballedo - Directora Técnica - M.P. 18900
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-14-41

1

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
.,

Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las
instruccibnes de utilización

.1

I
I
,[

aUdiac~

Directora Técnica
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I

Modelo' de rótulo instrumento ESTERIL
I

Instrumental para uso en cirugia de la columna vertebral Maxcess

Descripción Producto: XXXXXXXXXXXXX

ESTEI~.IL - Oxido de Etileno

Importador:
IMPLANTES FICO SRL

Lamadrid 2710, CP: 1653 - Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4768 1136/2515/9091
Fax: (5411)47681136/2515/9091Inl: 104
E-mail: cbcarballedo@implantesfico.com.ar
DirectorlTécnico: Claudia Beatriz Carballedo - Directora Técnica - M.P. 18900

PRODU~TO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 14-41

Condiciéln de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las
instruccibnes de utilización

MP: 18.900
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ClaUdiaca~
Directora Técnica
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Descripción Producto:

Instrumental para uso en cirugía de la columna vertebral Maxcess
1

10384
1

SEGÚN.LO OBSERVADO EN EL PUNTO D) SE DETALLA:

3 • Proyecto de Instrucciones de uso

MATERIAL (MATL): Ver rótulo del instrumento
CODIG6 (REF): Ver rótulo del instrumento
LOTE (LOT): Ver rótulo del instrumento I
CANTID\A.D (QTY): Ver rótulo del instrumento

Fabricarlte: \
NUVASIVE, INC. 7475 Lusk Blvd. SAN DIEGO, CA EE.UU. 92121 \
Importador:
IMPLANTES FICO SRL \

Lamadrid 2710, CP: 1653. Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires, Argentina I
Teléfono: (54 11) 4768 1136/2515/9091
Fax: (54'11) 4768 1136/2515/9091 In!: 104 I
E.mail: cbcarballedo@implantesfico.com.ar
Director técnico: Claudia Beatriz Carballedo. Directora Técnica. M.P. 18900 I
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM.14-41

I

Condició~ de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias I
Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las I
instrucciohes de utilización

DESCRIRCION \
Los instrumentos están fabricados con una variedad de materiales utilizados I
normalme.nte en procedimientos ortopédicos y neurológicos, entre los que se incluyen
el acero inoxidable que I
cumple las especificaciones estándar nacionales e internacionales correspondientes a
estos dispositivos. Algunos instrumentos están fabricados con aluminio y ya que son I
esteriliza bies mediante autoclave de vapor, no deben limpiarse con determinados
limpiadores Iiquidos. I
Los instrw¡nentos son dispositivos de precisión que pueden incorporar una función de I
medida.
A menos que se indique lo contrario en la etiqueta, los instrumentos son reutilizables.
La guía lumínica MaXcess de NuVasive está diseñada para su uso con el sistema de
acceso M~Xcess para proporcionar iluminación en el sitio quirúrgico. La guía lumínica
MaXcesses compatible con fuentes de luz fabricadas con: Xenón con lámpara de
rango de Rotencia de hasta 300 vatios, halógeno con lámpara con rango de potencia
de hasta 250 vatios o metal haluro con lámpara de potencia de hasta 100 vatios.
Cualquier fuente de luz que se utilice con este cable debe tener un filtrado de IR del 90
'Yo, como niinimo, para evitar que el cable se dañe durante su uso.

INDICACIONES DE USO
Los instrumentos NuVasive son dispositivos que se utilizan m alme te y que están
indi dos I ra su utilización en procedimientos quirúrgicos m dulares.

garami

nte
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CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones incluyen, entre otras:
1. Infección, localizada en la zona a intervenir.
2. Signbs de inflamación local.
3. Pacientes con sensibilidad conocida a los materiales implantados.
4. Pacientes reacios a restringir sus actividades o a seguir el consejo médico. I
5. Pacientes con condiciones físicas o médicas que impidan resultados beneficiosos
de la intervención. I
6. Utilización con componentes de otros sistemas, a menos que se especifique lel
contrario.
7. Cualquier condición que anule o comprometa el procedimiento.
8. No re'utilice la guía lumínica MaXcess, ya que se proporciona estéril.

EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES POTENCIALES I
Al igual 'que ocurre con cualquier otro procedimiento quirúrgico importante, la cirUgía¡
ortopédica implica una serie de riesgos.
Las cornplicaciones poco frecuentes durante la operación y postoperatorias conocidasl
son: infe.ccióntemprana o tardía que podría requerir cirugías adicionales, daño a losl
vasos sanguíneos, médula espinal o nervios periféricos, émbolos pulmonares, pérdida
de funci6n sensorial o motora, impotencia, dolor permanente o.deformidad. En raras
ocasiones, algunas complicaciones podrían ser fatales.

MP: 18.900

"

I
\

\
I

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES I
Advertencia: Las precauciones de seguridad deben tenerse en cuenta siempre que se ,
usen equipos eléctricos para evitar descargas al cirujano/paciente, riesgos de incendio I
o daños al equipo. \
Advertencia:
Riesgo de incendio: no cubra ni tape la fuente de luz de de MaXcess ni la guía \
lumínica mientras esté en funcionamiento. I
No coloque la guía lumínica sobre el lienzo quirúrgico mientras esté en
funcionamiento.
Advertencia: Las fuentes de luz MaXcess utilizan lámparas de intensidad alta, que
producen calor a la vez que luz brillante. El brillo intenso producido por la fuente de luz
y la salida'de luz del cable de la guía lumínica pueden provocar quemaduras graves.
Advertencia: Los Retractores anteriores no se sujetan fi rmemente al Atornillador de
acceso mediante el uso de una Barra transversal anterior. Tenga precaución al
generar impactos en el lugar con estos instrumentos.
Precaución: El extremo del cable de la fuente de luz MaXcess puede calentarse tras
un uso prolongado.
Instrucción del paciente: Las instrucciones preoperatorias dirigidas al paciente son
muy importantes.
El paciente debe saber las limitaciones y los riesgos potenciales del implante en la
intervención.,

El paciente debe ser informado de que debe limitar la actividad después de la
intervención, ya que así se reducirá el riesgo de curvatura, rotura o pérdida de los
componentes del implante. .
El paciente debe ser informado de que los componentes del implante podrían
doblarse, n;>mperseo perderse incluso aunque se hayan seguido las restricciones en
la actividad.
Un so 'o: La reutilización de un dispositivo de un solo u
conta o co angre, hueso, tejido u otros fluidos corporale uede p

,
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dispositivos de un solo uso se incluyen fallos mecánicos, degradación del materiall DE PRO\)'
posibles filtraciones y transmisión de agentes infecciosos. La reesterilización podríg
produd~ daños o una disminución del rendimiento. I
Seguridad en resonancia magnética (RM): no se ha evaluado la seguridad y la
compatibilidad del Instrumentos de NuVasive en el entorno de la RM. No se hal
probado el calentamiento o la
migraciÓndel Instrumentos de NuVasive en el entorno de la RM.
Compatibilidad: No utilice Instrumentos con componentes de otros sistemas. A menos
que se 1 indique lo contrario, los dispositivos de NuVasive no deben usarse con los
componentes de otro sistema.
Cuando',]utilice el sistema MaXcess MAS TLlF para la separación, se debe tener
precaución para evitar dañar los pedículos que podrian comprometer la sujeción del
tornillo pedicular.

11

ADVERTENCIAS PREOPERATORIAS
Los métodos de utilización de los instrumentos dependen, en gran medida, de la
experiencia del usuario y de su formación en procedimientos quirúrgicos.
Algunosll

l
instrumentos se pueden utilizar en combinación con otros dispositivos

NuVasive incluyendo, entre otros, el sistema NVJJB y la Guía de luz MaXcess.
Consulte: las Instrucciones de uso de estos dispositivos para ,obtener información
importante sobre el etiquetado.
No utilice estos instrumentos para realizar otra acción distinta a la prevista, tales como
martillear, hurgar o alzar.
Las láminas de fijación MaXcess están diseñadas para proporcionar solo la retracción
del tejido :blandoy no deben utilizarse para separar las vértebras.
Estos instrumentos deben utilizarse como cualquier instrumento de precisión y deben
colocarse cuidadosamente en las bandejas, limpiarse después de cada uso y
guardarse de acuerdo con las prácticas y métodos hospitalarios generalmente
aceptados.
Antes del su utilización, se deben examinar cuidadosamente los instrumentos para
comprob;;irsu operatividad o si hubiera un desgaste excesivo o algún deterioro. No se
debe utilizar un instrumento dañado, ya que aumentaría el riesgo de funcionamiento
incorrecto'y los consiguientes posibles daños al paciente.
Los paquetes de los componentes tanto estériles como no estériles deben estar
intactos cuando los reciba. Antes de la utilización se debe comprobar que todos los
juegos están completos y se deben examinar cuidadosamente todos los componentes
por si pre'sentaran algún desperfecto. Los productos o los paquetes dañados no se
deben utiii'zary deben devolverse a Nuvasive.
Algunos tipos de cirugía requieren instrumentos que incorporen una función de
medida. Asegúrese de que no estén desgastados y de que las marcas de medida sean
visibles claramente.
NuVasivel1no garantiza la utilización de los instrumentos, ni de ninguno de sus
componentes, en el caso de que alguien ajeno a NuVasive o a un representante de
reparacion'esautorizado de NuVasive haya reparado o intentado reparar los mismos.
Sólo se deben seleccionar pacientes que cumplan los requisitos descritos en las
indicaciones.
Se debe evitar que el paciente presente las condiciones o predisposiciones que se
indican en"las contraindicaciones anteriormente mencionadas.
Los instrumentos deben protegerse durante el almacenamiento y de los entornos
corrosivos.]
Todas las 'piezas no estériles deberán limpiarse y esterilizarse antes de su uso.
Revise odo s componentes antes de usarlos por si presa n a g desperfecto.

11
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Debe actuarse con precaución durante 105 procedimientos
dañar 1105dispositivos y lesionar al paciente.

103

ADVERTENCIAS DE USO
El médico debe tener cuidado de no aplicar con 105instrumentos una presión excesi~a
en la zona medular. Se debe realizar un seguimiento cuidadoso de cualquier técnica

.• ,l. I

qUlrurglca. i
Es importante que el cirujano tenga un especial cuidado cuando trabaje cerca de
órgands vitales, nervios o vasos sanguíneos, y de que la fuerza aplicada a Ids
instrumentos no sea excesiva, para evitar posibles daños al paciente. I
Se deqe evitar doblar en exceso, entallar, golpear o arañar 105implantes con cualquiElr
instrumento para evitar el riesgo de rotura. 1

Debidol a las características físicas de algunos de 105 instrumentos, estos no se
pueden fabricar con materiales implantables. h'
Si quedaran en el cuerpo del paciente algún fragmento del instrumento, podría
causar Ireacciones alérgicas o infecciones. Si se rompe un instrumento durante I~
cirugía y se quedan fragmentos en el paciente, éstos deben ser retirados antes de
procedE¡lral cierre y no se deben insertar. 1

Se recomienda aplicar un lubricante quirúrgico a todas las piezas móviles de 105
instrumentos quirúrgicos durante el ciclo de lavado y esterilización para garantizar s~
correctcl funcionamiento. . I
Se recomienda apagar la luz al desconectar 105 cables de la luz del retractor para
evitar daños en el paño quirúrgico. I
Para minimizar el riesgo de daños en 105 nervios y 105 vasos segmentarios y lá
aparición de hematomas en el psoas, I
recome~damos seguir estos cuatro pasos en aquellas técnicas que empleen láminas
de fijación. \
1. Identifique el punto en que el tornillo entrará en contacto con la columna.
2. Compruebe visualmente los nervios y 105vasos segmentarios. \
3. Examine 105nervios con la sonda de bola NVJJB.
4. Aplique cera de hueso después de extraer las láminas de fijación a fin de minimizar'
la aparición de hematomas en el psoas.

1

NO IMPLANTE LOS INSTRUMENTOS.
Las complicaciones que se pueden producir en el paciente pueden incluir, entre otras:
• Daños al nervio, parálisis, dolor o daños a los tejidos blandos, órganos viscerales o
articulaciones .
• Escape dural en casos de aplicación de carga excesiva o impacto de vasos, nervios \
u órganos por deslizamiento o mala colocación del instrumento.
• Fractuta ósea, especialmente en casos de deformación de columna o huesos.
~il~. \
• Infección, si los instrumentos no se han limpiado y esterilizado correctamente .
• Rotura del dispositivo, que haga la extracción difícil o incluso imposible, con posibles
consecuencias de infección y migración posteriores. La rotura puede causar lesiones
al pacienle.
• Dolor, incomodidad o sensaciones anormales derivadas de la presencia del
dispositivo.
Las complicaciones que se pueden producir en el personal médico pueden incluir,
entre otras:
• Corte cutáneo .
• Heridas producidas por el desmontaje de los instrumentos de varios componentes
durante la cirugía.
• Heri as ducidas por la rotura, deslizamiento, del
instru nto

Ge
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ADVERTENCIAS PARA EL POSTOPERATORIO "'1DEP~O<:J.

Durante la fase postoperatoria, es especialmente importante que el médico mantenga
al pac'!~ntebien informado de todos los procedimientos y tratamientos. I
El dañb de las estructuras que soportan peso podría hacer que los componentes se
afloja$en y provocar dislocación y migración, así como otras complicaciones. Parb
garantizar la detección más temprana posible de esos factores causantes de un mél
funcio~amiento del dispositivo, los dispositivos deben revisarse periódicamente tras I~
intervención mediante las técnicas radiográficas adecuadas.

',1
MODQ IDE EMPLEO
Si surg'e cualquier duda relativa al uso correcto de los instrumentos, póngase e~
contactb con el Servicio de atención al cliente de NuVasive. Se ofrecerá cualquier
técnica',~uirúrgica disponible a quien la solicite. 1

Para obtener unos resultados óptimos se debe utilizar el mismo tipo de instrumentos
para la 'Iimplantacióny para la extracción del implante.
Consulte la técnica quirúrgica para este dispositivo.

PARA ~ GUíA LUMINICA MAXCESS
Paso 1:'Extraiga el conjunto de la guia lumínica MaXcess de su envoltorio estéril.
Paso 2J,I Retíre las cubiertas de la punta protectora del conjunto de la guía lumínica
MaXcess.
Paso 3:','lnstaleel adaptador para la fuente de luz apropiado, que se suministra con el
sistema ,de acceso MaXcess.,
Paso 4: 'Inserte el conjunto de la guía lumínica MaXcess en la fuente de luz.
Paso 5:1\lnserte las puntas (el lado redondo hacia la cuchilla) en las cuchillas del
dispositivo conductor y ajústelas hasta la profundidad deseada.
Paso 6: I,~navez que se alcance la profundidad deseada, incline las puntas de la luz
hacia fueta y extráigalas del conducto de acceso.
Paso 7: Encienda y ajuste la fuente de luz a un nivel de iluminación aceptable.

,1

EMBAL~JE
Los paq~etes de cada uno de los componentes deben estar intactos cuando los
reciba. P;ntesde su utilización, se debe comprobar que todos los juegos de implantes e
instrumeHtos están completos y sin desperfectos. Los productos o los paquetes

"dañados ,1'10 se deben utilizar y se deben devolver a NuVasive.
,1

LIMPIEzA Y DESINFECCiÓN
Todos loS instrumentos e implantes se deben limpiar en primer lugar siguiendo los
métodos 'establecidos por el hospital antes de su esterilización e introducción en una
zona quirÚrgicaesterilizada.
Nota: alg'Únos instrumentos necesitan ser desmontados antes de su limpieza. La
limpieza yldescontaminación puede suponer la utilización de limpiadores neutros y un
aclarado en agua
desionizada.
Instrucciohes especiales de limpieza de las pinzas bipolares:
• Aclare las pinzas minuciosamente en agua esterilizada y purificada para eliminar
cualquier resto acumulado.
• Lave a mano la superficie de las pinzas utilizando un cepillo de cerdas suaves y un
limpiador ~e enzimas, p.ej., la solución Terg-a-zyme (Alconox, Inc) o similar, para
eliminar los restos
visibles. PRECAUCiÓN: evite la utilización de abrasivos o disolventes.,
• Una z.' das a mano, se debe rociar minuciosamente la s rficie con agua
esteriliz da' p 'ficada hasta que se eliminen los restos visibl e dete ente.

,

udiaCar~
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• Cuanc!lose hayan eliminado la solución limpiadora y demás restos de las pinz ~ 3~,.~:
séquelas minuciosamente con un trapo esterilizado. I ••DEP~.
Todas las partes móviles de los instrumentos deben estar bien lubricadas. Asegúrese
de utilizar lubricantes quirúrgicos y no aceites industriales. . \[
Nota: algunas soluciones limpiadoras, tales como aquellas que contienen formalina,
glutaraldehído, lejía y otros limpiadores alcalinos, pueden dañar algunos dispositivos,
en concreto los instrumentos; este tipo de soluciones no se deben utilizar.

ESTER11LIZACIÓN -

Los inst~umentosNuVasive se pueden suministrar esterilizados p~r Óxido de Etileno 01
no esterilizados. A menos que vayan etiquetados como estériles, como en el caso de'\
los paqyetes cerrados de instrumentos estériles, todos los instrumentos utilizados en
cirugia d..eben ser esterilizados por el hospital antes de su utilización. Para el caso de I
los instrumentos suministrados NO ESTERILES se debe seguir las instrucciones que
se detallan a continuación:

Estuches abiertos: Los parámetros de esterilización mencionados más adelante se I
validan SOLO para estuches de esterilización abiertos.
Cuando sea necesario, retire todos los materiales del empaquetado antes de la I
esterilizaCión. Sólo se deben colocar instrumentos esterilizados én la zona donde se
va a realizar la cirugia.
Los instrumentos no esterilizados se pueden esterilizar en autoclave de vapor
siguiendOlas prácticas hospitalarias estándar.
Los dispositivos se deben empaquetar en un envoltorio para esterilización no trenzado I
antes de ~u colocación en una autoclave.
En un esterilizador de vapor bien calibrado y que funcione correctamente, se puede I
conseguir una esterilización efectiva con los parámetros siguientes:

1 ,

Método: Vapor Método: Vapor \
Ciclo: Gravedad Ciclo: Vacío previo
Temperat'ura:132°C(270°F) Temperatura:132°C (270°F) \
Tiempo de exposición:34 minutos Tiempo de exposición:10 minutos

1

Siempre esterilice los dispositivos en la posición desmontada, abierta y no bloqueada
donde sea posible, y evite el enfriamiento repentino de los componentes. Asegúrese

"de que todas las
funciones estén intactas antes del uso.

1

Estuches cerrados: Los parámetros de esterilización mencionados más adelante se
validan SOLO para estuches de esterilización cerrados.
Cuando corresponda, retire todos los materiales de envasado antes de la
esterilización. Solo los productos estériles se deben colocar en el campo quirúrgico.
Los instrumentos no estériles se pueden esterilizar con autoclave a vapor utilizando las
prácticas estándar del hospital. En un esterilizador a vapor calibrado que funcione
adecuadamente, se puede lograr una esterilización efectiva mediante el uso de los
siguientes Iparámetros:
NOTA: La utilización de envolturas para esterilización en cajas de estilo cerrado
producirá Itiempos de secado más largos respecto a los que se muestran a
continuación.

diac~
Directora Técnica
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Tiempo de exposición: 6 minutos 1O 38 4 Irl~$Tiempq mínimo de secado: 20 minutos I OE PRO\).

Siempre esterilice los dispositivos en la posición desmontada, abierta y no bloqueada
donde sea posible, y evite el enfriamiento repentino de los componentes. Asegúres~
de que '~odas las funciones estén intactas antes del uso. I
Si desea recibir un Manual de técnicas quirúrgicas o información sobre los productos ¿
cómo utilizarlos, póngase en contacto con IMPLANTES FICO SRL, Lamadrid 2710\
CP: 1653 - Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires, Argentina, Teléfono: (54 11) 4768
1136 1'2515 1 9091, Fax: (54 11) 4768 1136 1 2515 1 9091 In!: 104, E-maili
cbcarballedo@implantesfico.com.ar o con NuVasive directamente llamando al 1-800J
475-9131. También puede enviar un correo electrónico a:\
customerservice@nuvasive.com \

SIMBOLOGIA I

(])
I

[El LEALAS I
UNICOUSO INSTRUCCIONES

I

I~oTI LOTE N° I QTY I CANTIDAD \

I

.MI FABRICANTE
~

NO ESTERIL \
STERlLE

t

IREFI
1
MATL I

I
REFERENCiAl

\
CODIGOI MATERIAL

CATALOGO N°

~EOI I

ESTERIL Oxido de IEtileno I
I

,

Q,
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ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

,1 Expediente NO: 1-47-0000-020 50-13-2

,1 El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medic~mentos,

'!Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la DisPolición NO

" ¿'.;1..0"3''84~;y de acuerdo con lo solicitado por IMPLANTES FICO S.R.L., se

I ',iautoriZó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Prodl!Jctos de

,1 . l
,teCnOlOgía Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los SigUientjs datos

identificatorios característicos:
,1

Nombre descriptivo: Instrumental para uso en cirugía de la columna vert bral
,1 I
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-180-Instrumen~os para
,1

Implantación de Prótesis, Ortopédicos
,1

iMarca(s) de (los) producto(s) médico(s): NUVASIVE
,1
Clase de Riesgo: II
,1
Indicación/es autorizada/s: Son dispositivos de accionamiento manual para su
,1 I
uso durante procedimientos quirúrgicos espinales como descomprensión
,1 1

vertebral, acceso para fusión toraco-Iumbar a la vértebra (TLIF), acce~o para
,1

fl!Jsión lumbar lateral a la vértebra (XLIF), pasaje seguro retroperitoneal, pasaje
,1

seguro a. través del músculo psoas. Están destinados a ser utilizados con
,1

sistemas internos suplementarios de fijación espinal.
,1

Modelo/s: MaXcess
Hl01900 Cutter de Acceso, 8mm ensamblaje
1,001901 Cutter de Acceso, 10mm ensamblaje
1Q01902 Cutter de Acceso, 12mm ensamblaje

"¿' ,1

./j,1
,1

,1
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1001903 Cutter de Acceso, 14mm ensamblaje
1001904 Cutter de Acceso, 16mm ensamblaje
1001992 Mango en T Universal, con Hudson
1002000 Dilatador desechable - Bandeja Eval Alpha
1004180 Mango en T Universal, AO con Tornillo de Golpe
1005449 Insertor Universal, Alolnjerto Cervical
1005971 Medidor Cervical 4xllxll
1005972 Medidor Cervical 5xllx11
1005973 Medidor Cervical 6xllxll
1005974 Medidor Cervical 7x11x11
1005975 Medidor Cervical 8xllxll
1005976 Medidor Cervical 9xllxll
1005977 Medidor Cervical 10xllxll
1005981 Triad Cervical Trial, 4x14xll
1005982 Medidor Cervical 5xllx14
1005983 Triad Cervical Trial, 6x14xll
1005984 Triad Cervical Trial, 7x14xll
1005985 Triad Cervical Trial, 8x14xll
1005986 Triad Cervical Trial, 9x14xll
1005987 Triad Cervical Trial, lOx14xll
1005988 Medidor Cervical llxllx14
1005989 Medidor Cervical 12xllx14
1005991 Medidor Cervical 4x14x14
1005992 Medidor Cervical 5x14x14
1005993 Medidor Cervical 6x14x14
1005994 Medidor Cervical 7x14x14
1005995 Medidor Cervical 8x14x14
1005996 Medidor Cervical 9x14x14
1005997 Medidor Cervical 10x14x14
1006070 Brazo de Articulación
1006214 XUF@ Cable-K
1006278 Mazo Universal, Cervical
1006502 Triad@ Estuche de Esterilización Cervical, Ins
1006505 Estuche Portátil Triad@ Aloinjerto Cervical
1006603 Medidor PUF, 8mm Detactable (SIC) [Nota del Traductor: Puede referirse al
término "Detachable" = "Desmontable"]
1006604 Medidor PUF, 9mm Detactable
1006605 Medidor PUF, lOmm Detactable
1006606 Medidor PUF, llmm Detactable
1006607 Medidor PUF, 12mm Detactable
1006608 Medidor PUF, 13mm Detactable
1006609 . Medidor PUF, 14mmDetactable
1006713 Broca PUF, 8mm Guiada
1006715 Broca PUF, 10mm Guiada
1006717 Broca PUF, 12mm Guiada
1006719 Broca PUF, 14mm Guiada
1006723 Broca Universal, 8mm Guiada
1006725 Broca Universal, 10mm Guiada
1006727 Broca Universal, 12mm Guiada
1006729 Broca Universal, 14mm Guiada
1006761 6mm Broca Guiada Uni-Port 14mm
1006763 Broca - 8x14mm
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1006765
1006767
1006769
1006783

, 1006784
,1 1006785
1006786
11006787
,,1006788
1006789

,11007022
,1007024
1007026
,11007029
,1007548
1008738
1008947
1008948
1008949
1009001
1009002
1010678
1010679
],010688
1010692
1'010696
1010700
1010950
1010961
1010966
1010967
1010968
Híll0987
1010993
1011370
1011371
1011372
1dl1373
10,11374
1011376
10'11377
10U379
1011380
1011381
1011382
1011384
1011389
1011390
10'i1397
1011398
10~1399

./(',
,1

1
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Broca - lOx14mm
Broca - 12x14mm
Broca - 14x14mm
PUF Punta Distractor, 8mm Desmontable
PUF Punta Distractor, 9mm Desmontable
PUF Punta Distractor, lOmm Desmontabie
PUF Punta Distractor, 11mm Desmontable
PUF Punta Distractor, 12mm Desmontable
PUF Punta Distractor, 13mm Desmontable
PUF Punta Distractor, 14m m Desmontable
PGI Descortezador, 10m m PUF
PGI Descortezador, 12mm PUF
PGI Descortezador, 14mm PUF
PGI Descortezador, 8mm PUF
ExtenSure@ Bandeja Med SPS-Riley con Tapa
15mm Rascador de Empuje
PGI Cincel, 7mm Recto
PGI Cincel, 12mm Recto
PGI Cincel, 7mm Angular
4mm Ensamblaje de Escofina Cervical
5mm Ensamblaje de Escofina Cervical
Brazo de Articulación MaXcess@ Soporte 12mm
Brazo de Articulación MaXcess@ Soporte Vertical
Insertor Universal, 9x25mm recto, TUF
Insertor Universal, 11x25mm recto, TUF
TUF Insertor, 9x25 Angular
TUF Insertor, 11x25 Angular
MaXcess@ Cable K, 062
MAS Cable de Luz, Atlantis Bifurcado
Dilatador Universal, 6mm
Dilatador Universal, 9mm
Dilatador Universal, 12mm
MaXcess Punta de Acceso, Cable de Luz
XUF Extrusión Punta de Luz
MaXcess@ Cuchillo Anulotomía, Cuerpo
Cuchillo Anulotomía con Tapa Trasera
Cuchillo Anulotomía Cilindro
MaXcess@ Funda, Cuchillo Anulotomia 130mm
Conector, Funda
MaXcess@ Cuchillo Anulotomía, Botón de Deslizamiento
MAS Cuchillo Anulotomía, Tornillo de Botón de Deslizamiento
MaXcess@ Tuerca, Funda de Cuchillo Anulotomía
MaXcess@ Cuchilla, Cuchillo Anulotomía 130mm
MaXcess@ Anillo-O, Guia de Cuchillo Anulotomía
MaXcess@ Anillo-O, Parte Posterior de Cuchillo Anuiotomía
MaXcess@ Anillo-O, Funda de Cuchillo Anulotomía
MaXcess@ Cuchilla, Cuchillo Anulotomía 130mm
Mango de Cuchillo Anulotomía, 130mm
MaXcess Dilatador de Acceso, 6mm NV
MaXcess Diiatador de Acceso, 9mm NV
MaXcess Dilatador de Acceso, 12mm NV

5
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1011400
1011401
1011402
1011403
1011404
1011405
1011406
1011407
1011408
1011409
1011410
1011411
1011412
1011413
1011414
1011415
1011416
1011417
1011418
1011419
1011420
1011421
1011422
1011423
1011424
1011425
1011427
1011428
1011429
1011430
1016625
1020347
1022957
1022958
1024681
1024682
1024683
1024684
1024685
1025460
1025461
1025462
1025463
1025639
1025921
1200062
1521300
1525185
1525186
1525187
1530634
1530635

MaXcess Descompresión Kerrison, 3mm 40°
MaXcess Descompresión Kerrison, 5mm 40°
MaXcess Descompresión Kerrison, 3mm 90°
MaXcess Descompresión Kerrison, 5mm 90°
MaXcess Descompresión Kerrison, 2mm 400 Curvo
MaXcess Descompresión Kerrison, 4mm 400 Curvo
MaXcess Descompresión Kerrison, Recto Pequeño
MaXcess Descompresión Cureta, Recto Grande
MaXcess Descompresión Cureta, Hacia Arriba Pequeño
MaXcess Woodson Descompresión
MaXcess Sonda de Descompresión, Punta Esférica
MaXcess Descompresión Penfield, Grande
MaXcess Descompresión Penfield, Pequeño
MaXcess Descompresión Gancho de Nervio
MaXcess Succión de Descompresión, lOFR Corto
Succión Universal, 8FR Corto
MaXcess Retractor de Descompresión, Corto Nervio
MaXcess Retractor de Nervio Succión, Corto
MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm hacia arriba
MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm recto
MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm hacia abajo
Micro Pituitaria Hacia Arriba 2mm
MaXcess Pituitaria, 2mm Micro recta.
MaXcess Descompresión Pituitaria, 4mm hacia arriba
MaXcess Descompresión Pituitaria, 4mm recto
MaXcess Tijeras de Descompresión
MaXcess Cureta, Hacia Arriba Grande
MaXcess Cureta, Hacia Abajo Pequeña
MaXcess Cureta, Hacia Abajo Grande
MaXcess Disector
MaXcess II Accesorio Brazo de Articulación
ALGI Cable Bipolar, Tornillos Fijos
MaXcess Cuña de Acceso, Fijación
MaXcess@ Clip, Cuña de Fijación
MaXcess@ Cuña, Moldeada Estándar
MaXcess@ Cuña, Moideada Ancha
MaXcess Cuña de Acceso, Derecha Extra Ancha
MaXcess Cuña de Acceso, Izquierda Extra Ancha
MaXcess@ Cuña, Moldeada Extra Ancha
MaXcess@ Cable de Luz, Desechable Ang. No-esterilizado
MaXcess 4 Cable de Luz, Angular
MaXcess Cable de Luz, Reutilizable
MaXcess 4 Cable de Luz, Reducido
XLIF Bandeja, Broca 18x40mm
MaXcess@ Funda, Aguja Clara
MaXcess Kit de Acceso, Cuña Pequeña
MaXcess@ Cable de Luz, Desechable Angular No-esterilizado
MaXcess@ Dilatador, NV Desechable
MaXcess@ Dilatador, 6mm NV Kit Alpha
MaXcess@ Dilatador, 9mm NV Kit Alpha
Estuche esterilizado Ins. Rev. - Base
Estuche esterilizado Ins. Rev. - Tapa
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I 1530636
1530637
1530638

I 1530880
1532007

I 1532008
I 1534770
1538324

11539770
1539870

'1539890
,1541250
1541281
'1541282
,1541283
1541284
11541285
1541286
'1541287
1541288
1541290
1541292
1541800
1541801
1541802
1541803
1541816
1541817
1541818
1'542030
1542031
1'542035
1542040
1542041
1542061
1542062
1542063
1542064
1550483
1551921
1551922
1551923
1551924

~~,~~~;~
1551927
1551928
1551929
1551930
1551931
1551932

Estuche esterilizado Ins. Rev. - Inserto Superior
Estuche esterilizado Ins. Rev. - Inserto Medio
Estuche esterilizado Ins. Rev. - Inserto Inferior
MaXcess@ Cuerpo de Cuña de Fijación \
MaXcess@ III Sólido Acero Inoxidable - Multifunción \
MaXcess@ III Sólido Acero Inoxidable
XLIF@ Bandeja de Deslizamiento
Punta de Tornillo de Fijación Universal, Envoy \
TLIF Pinza Gubia Facetaria \
TLIF RETRACTOR
TORNILLO DE AJUSTE CON AUTOBLOQUEO #10-32 X. 188 I
ENSAMBLAJE DE MANO DESMONTABLE
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANCHO 100mm MAXCE~S
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANCHO 120mm MAXCESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANCHO 150mm MAXCESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANCHO 180mm MAXCESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANGOSTO 100mm MAXG:ESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANGOSTO 120mm MAXd:ESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANGOSTO 150mm MAXcIESS
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR DE PULMÓN ANGOSTO 180mm MAXdESS
INSERTOR XL-T CORENT I
MaXcess Adiciones Torácicas, Bandeja Alpha \
ENSAMBLAJE 210M M RETRACTOR DE NERVIO
Penfield - Empuje, Extra Lago
Succión - 12FR, Extra Largo
XLIF Fórceps, Bipolares An,9uiares Extra Largos
ENSAMBLAJE DE EXTENSION DE CUCHILLA CENTRAL
ENSAMBLAJE DE EXTENSIÓN DE BRAZO IZQUIERDO MAXCESS
ENSAMBLAJE DE EXTENSIÓN DE BRAZO DERECHO MAXCESS
MaXcess MAS TLIF Aro Cuña
MaXcess MAS TLIF Cuña, Pinza
MaXcess MAS TLIF Aro Cuña
MAS TLIF Dilatador, Primero
MAS TLIF DILATADOR 2°
MAS TLIF Varilla, Cánula Fija 5.5x35mm
MAS TLIF Varilla, Cánula Fija 5.5x40mm
MaXcess@ MAS TLIF Varilla, 5.5x45mm Cánula
5.5x50mm VARILLA FIJA, CANULADA TL
ENSAMBLAJE RETRACTOR ANTERIOR, 220MM
15MM CUCHILLA DERECHA 70mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA BOmm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 90mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 100mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 1l0mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 120mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 130mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 140mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 150mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 160mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA 170mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA DERECHA lBOmm MAXCESS IV
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1551941
1551942
1551943
1551944
1551945
1551946
1551947
1551948
1551949
1551950
1551951
1551952
1552000
1552020
1552048
1552090
1552320
1552331
1552332
1552333
1552334
1552335
1552336
1552337.
1552338
1552339
1552340
1552341
1552342
1552400
1552410
1552431
1552432
1552433

. 1552434
1552435
1552436
1552437
1552438
1552439
1552440
1552441
1552442
1552451
1552452
1552453
1009003
1009004
1009005
1009006
1009007
1009202

15MM CUCHILLA IZQUIERDA 70mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 80mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 90mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 100mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 1l0mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 120mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 130mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 140mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 150mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 160mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 170mm MAXCESS IV
15MM CUCHILLA IZQUIERDA 180mm MAXCESS IV
MAXCESS 4 ENSAMBLAJE DE RETRACTOR
BOBINA INCLINADA, MAXCESS 4
TORNILLO DE FIJACIÓN MAXCESS 4
MaXcess 4 Cuña, Intradiscal
MaXcess 4 Abrazadera de barandal de cama
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 70
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 80
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 90
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 10
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 11
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 12
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 13
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 14
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 15
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 16
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 17
MAXCESS IV 15MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 18
MaXcess 4 Dilatador, 15mm NV
CLIP DE ADAPTADOR, 15MM NV DILATADOR
12MM CUCHILLA DERECHA 70mm MAXCESS IV
12M M CUCHILLA DERECHA 80mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 90mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 100mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 1l0mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 120mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 130mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 140mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 150mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 160mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA DERECHA 170mm MAXCESS IV
12M M CUCHILLA DERECHA 180mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 70mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 80mm MAXCESS IV
12M M CUCHILLA IZQUIERDA 90mm MAXCESS IV
6mm Ensamblaje de Escofina Cervical
7mm Ensamblaje de Escofina Cervical
8mm Ensamblaje de Escofina Cervical
9mm Ensambiaje de Escofina Cervical
10mm Ensamblaje de Escofina Cervical
Tamp Universal, autoinjerto recto
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1009203
1 1009204

1009521
1009522
1010001
1010005

,1 1010006
, 1010007

1010008
, 1010009
,1010102
1010103

,1010104
1010110
'1010244
,,1010320
1010347
'1010677
1011431
'1011432
i011433
1011434
'1011435
1011436
1011437
i011439
1011440
1011449
~011537
1011538
1'011610
1011613
1011680
1bl1681
1011682
1011683
1011684
1011685
1011686
1011687
1011691
1011698
1q11700
1011701
1011702
1011703
10'11704
1011705
1011706
1011707
1011708

"

,/j
1

Tamp Universal, autoinjerto angular
TLIF Tamp, Implante
PGI Disector, 4mm TLIF
PGI Disector, 7mm TLIF
Escofina Cervical 10mm (Lordótica)
Escofina Cervical 5mm (Lordótica)
Escofina Cervical 6mm (Lordótica)
Escofina Cervical 7mm (Lordótica)
Escofina Cervical 8mm (Lordótica)
Escofina Cervical 9mm (Lordótica)
Sonda Penfield
Sonda Gancho de Nervio Roma 90 Grados
Retractor de Raíz de Nervio
Cuchilla MaXcess@, Cuchillo Anulotomía
PGI Esparcidor de Lámina, TLIF
Set de 7 Escofinas Cervicales
Cable de Fórceps Bipolar Universal
Brazo de Articulación MaXcess@ Soporte 16mm
MaXcess Fórceps, Bipolar Angular Corto
MaXcess Fórceps, Bipolar Recto Corto
ALGI Retractor de Nervio, Largo
ALGI Succión, Retractor de Nervio Largo
MaXcess XLIF Penfield, Grande Largo
ALGI Succión, lOFR Largo
Succión - 8FR, Largo
MaXcess XLIF Kerrison, 3mm 40°
MaXcess XLIF Kerrison, 5mm 400
ALGI Fórceps, Bipolar, Angular, Largo
ALGI Kerrison, 4mm 400
ALGI Kerrison, 4mm 900
Insertor de Implante - 14x25 - XLIF@
MaXcess XLIF Insertor, 14x30 Implante
Bandeja de Esterilización MaXcess@ Sistema de Acceso
Ensamblaje de Estuche de Esteriiización MaXcess@ Descompresión
Estuche de Esterilización MaXcess@ XLIF@
MaXcess@ Cuña, Intradiscal
MaXcess@ Cuña, Estándar
MaXcess@ Cuña, Ancha
Insertor de Cuña
Cable de Luz
Llave Allen Universal, 3/32"
Mango de Extracción MaXcess@ Retractor de Succión
MaXcess Cuchilla de Acceso, 90mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 100mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 110mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 120mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 130mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 30mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 40mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm
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1011709
1011710
1011742
1011748
1011798
1011799
1011800
1011810
1011811
1011812
1011813
1012680
1012681
1012700
1012928
1013070
1013152
1013153
1013666
1013721
1014301
1014302
1014303
1014304
1014305
1014313
1014314
1014315
1014316
1014317
1014325
1014326
1014327
1014328
1014329
1542065
1542081
1542082
1542083
1542084
1542085
1542801
1542802
1542803
1542804
1542805
1542811
1542812
1542813
1542814
1542815
1543160

MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm
MaXcess Cuchilla de Acceso, 80mm
PLIF Tamp, XLIF
MaXcess Llave Allen de Acceso, 3/32"
MaXcess Tornillo de Fijación de Acceso, Corto
MaXcess Tornillo de Fijación de Acceso, Largo
MaXcess Llave de Acceso
Adaptador de Cable de Luz Universal, ACMI
Adaptador de Cable de Luz Universal, Storz
Adaptador de Cable de Luz Universal, Olympus
MaXcess Ensamblaje de Brazo de Articulación
MaXcess@ Cable de Luz, Reutilizable
ALGI Succión, 12 FR Largo
Herramienta de Insertar de Cuña
MaXcess@ Cuchilla, Cuchillo Anulotomía
Brazo de Articulación Universal, Micro
MaXcess@ Cuña, Izquierda Extra Ancha
MaXcess@ Cuña, Derecha Extra Ancha
Muelle de Retorno
Perilla Roscada Accesoria
Cuchilla Izquierda 40mm
Cuchilla Izquierda 50mm
Cuchilla Izquierda 60mm
Cuchilla Izquierda 70mm
Cuchilla Izquierda 80mm
Cuchilla Derecha 40mm
Cuchilla Derecha 50mm
Cuchilla Derecha 60mm
Cuchilla Derecha 70mm
Cuchilla Derecha 80mm
Cuchilla Central 40mm
Cuchilla Central 50mm
Cuchilla Central 60mm
Cuchilla Central 70mm
Cuchilla Central 80mm
5.5x55mm VARILLA FIJA, CANULADA TL
CUCHILA INTERMEDIA TLIF 60mm
CUCHILA INTERMEDIA TLIF 70mm
CUCHILA INTERMEDIA TLIF 80mm
CUCHILA INTERMEDIA TLIF 90mm
CUCHILA INTERMEDIA TLIF 100m m
CUCHILLA MAS TLIF C-C, DERECHA 50mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, DERECHA 60mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, DERECHA 70mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, DERECHA 80mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, DERECHA 90mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, IZQUIERDA 50mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, IZQUIERDA 60mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, IZQUIERDA 70mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, IZQUIERDA 80mm
CUCHILLA MAS TLIF C-C, IZQUIERDA 90mm
MaXcess MAS TLIF Ensamblaje de Cuña de Aro
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1543164
I 1543165

1543170
1543230

, 1543500
1543550

I 1543681
, 1543682

1543690
, 1543700
,1544320
1544380

'1544420
,1544421
1544422
,1544423
1545180
'1545181
1545182
1545184
1545186
~545187
1545188
1545189
1546440
1548940
1549281
1549282
1549283
1549284
1549285
1549286
11)49287
1549288
l!:j49289
1549290
1549859
1549905
1549906
1549910
1~50436
1550437
1550438
1550455
1550481
1550482
1552454
1552455
1552456
1552457
1552458

MaXcess MAS TLIF Inserto, Cuña de Aro
MAS TLIF ENSAMBLAJE CUÑA DE LLAVE
MAS TLIF HERRAMIENTA DE REMOCIÓN CUÑA DE ARO
MAS TLIF LLAVE DE RACK
MAS TLIF ENSAMBLAJE DE MANGO DESMONTABLE I
MAS TLIF PAR INVERSO
MAS TLIF ACCIONADOR DE TORNILLO DE BLOQUEO 6,25MM/PLS I
MAS TLIF LLAVE DE TORNILLO DE BLOQUEO 6,25MM/PLS I
MAS TLIF PAR INVERSO
LLAVE DE VARILLA FIJA I
MAXCESS III CUARTA CUCHILLA
MaXcess TLIF Bandeja Alpha
Doyen - Izquierdo
Doyen - Derecho
Herramienta de Remoción de Costiila - Stilie
Herramienta de Remoción de Costilla - Alexander
ESTUCHE DE ESTERILIZACIÓN, XLIF LARGO INST,
Base de Bandeja XLIF@ Instrumental Largo
Inserto de Bandeja, XLIF@ Instrumental Largo
Tapa de Bandeja, XLIF@ Instrumental Largo
BASE DE BANDEJA, XLIF@ CORPECTOMIA
INSERTO SUPERIOR, XLIF@ CORPECTOMIA
INSERTO MEDIO, XLIF@ CORPECTOMIA
TAPA DE BANDEJA, XLIF@ CORPECTOMIA
MANGO INTERMEDIO MAS TLIF
Estuche de esterilización - MaXcess TLIF Beta
MAXCESS II ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 90MM
MaXcess 4 Cuchilia, 100mm Centro
MaXcess 4 Cuchilia, 1l0mm Centro
MaXcess 4 Cuchilia, 120mm Centro
MaXcess 4 Cuchilia, 130mm Centro
MaXcess 4 Cuchilla, 140mm Centro
MaXcess 4 Cuchilla, 150mm Centro
MAXCESS III ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 160MM
MAXCESS III ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 170MM
MAXCESS III ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 180MM
MAS XLIF@ Electrodo, Cuchilia Central
MaXcess MAS TLIF Localizador de Tornilio, Canulado
AS TLIF Localizador de Tornilio, No Canulado
ENSAMBLAJE DE ACCESORIO DE BRAZO DE ARTICUALCIÓN
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR ANTERIOR, 1l0MM
MaXcess 4 Retractar, 160mm Anterior
ENSAMBLAJE DE RETRACTOR ANTERIOR, 210MM
Barra Fija, Ranurada
ENSAMBLAJE RETRACTOR ANTERIOR, 140MM
ENSAMBLAJE RETRACTOR ANTERIOR, 180MM
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 100mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 1l0mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 120mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 130mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 140mm MAXCESS IV
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1552459
1552460
1552461
1552462
1552621
1552622
1552623
1552624
1552625
1552626
1552627
1552628
1552629
1552630
1552631
1552632
1552960
1552961
1552962
1554200
1554215
1554216
1555580
1556450
1556900
1558461
1558462
1558471
1558472
1558610
1558641
1558642
1558643
1558644
1558645
1558646
1558647
1558648
1558649
1558650
1558651
1558652
1558690
1558691
1558694
1558695
1558700
1558750
1558761
1558762
1558763
1558764

12MM CUCHILLA IZQUIERDA 150mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 160mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 170mm MAXCESS IV
12MM CUCHILLA IZQUIERDA 180mm MAXCESS IV
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 70
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 80
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 90
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 10
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 11
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 12
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 13
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 14
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 15
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 16
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 17
MAXCESS IV 12MM ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL 18
MAS XLIF@ Electrodo, Envasado esterilizado
MAS XLIF@ Electrodo, Envasado esterilizado
Estuche de ESTERILIZACIÓN - MaXcess Electrodo
MaXcess 4 Mango en T, Rotación de Cuchilla
ENSAMBLAJE DE MANGO IZQUIERDO, MAXCESS 4
ENSAMBLAJE DE MANGO DERECHO, MAXCESS 4
MAXCESS 4 ESTUCHE DE ESTERILIZACIÓN
MaXcess IV Estuche de Brazo de Articulación
ENSAMBLAJE DE BRAZO DE ARTICULACIÓN, MAXCESS 4
ENSAMBLAJE DE RETRACTaR ANTERIOR ANCHO
ENSAMBLAJE DE RETRACTaR ANTERIOR ANCHO
ENSAMBLAJE DE RETRACTaR ANTERIOR ANGOSTO
MaXcess 4 Retractor, Angosto Anterior
MaXcess 4 Barra Fija, Bifurcada
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 70MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 80MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 90MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 100MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 110MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 120MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 130M M MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 140MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 150MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 160MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 170MM MAXCESS
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 180MM MAXCESS
MaXcess 4 Electrodo
MAS XLIF@ Electrodo, Desechable
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Electrodos
RTP 1400 R-5100 EMD-802737 Negro PPSU
MAXCESS 4 ENSAMBLAJE RETRACTaR
ENSAMBLAJE DE ACCESORIO BRAZO DE ARTICUALCIÓN
CUCHILLA DERECHA 70 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 80 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 90 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 100 MM MAXCESS IV
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1563540
1563560

, 1563561
1563570
1564851

, 1564852
1564865

I 1564871
, 1564872

1564890
'1565571
,1565572
1565573

'1565576
,1567865
1567866
'1567869
,1567870
1568530
1568540
1569120
1569125
i569130
1569140
1570520
i570926
1570927
1571850
1'571862
1,571864
1571866
1571868
1572440
1572760
1572765
1574522
1574524
1574526
1574528
1574550
1575100
15,76022
1576023
15'76024
1576025
1576031
1516032
1576033
1576034
1576062
1576063

,

,

Yl
1

MaXcess 4 Accesorio, 4ta Cuchilla
MaXcess 4 Ensamblaje de Brazo de Articulación
MaXcess 4 Brazo de Articulación
MaXcess IV Estuche de Esterilización
MaXcess Retractar, TODO Ancho Corto
MaXcess Retractar, TODO Ancho Largo
MaXcess Resector, Monopolar Desechable
MaXcess Retractar, TODO Ancho Corto
MaXcess Retractar, TODO Ancho Largo
Bandeja de Esterilización Alpha Tracción Tornillo
MaXcess 4 Cuña, Estándar Izquierda
MaXcess 4 Cuña, Estándar Derecha
MaXcess@ IV Cuña, Ancha
MaXcess@ IV Cuña, Doble Ancha
MaXcess 4 Cuña, Bloqueo Intradiscal
MaXcess Herramienta de Desbloqueo de Cuña de Acceso
MaXcess 4 Cuña, Bloqueo Intradiscal
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Cuña de Bloqueo
MaXcess MAS TLIF Cuña de Aro, .2550
MAS TLIF Cuña de Aro, .2600
XLIF Barra de Tracción de Tornillo, Vertical
XLIF@ Estuche de Tracción de Tornillo, Esterilización
XLIF Tubo de Tracción de Tornillo, Transversal
XLIF Brazo de Tracción de Tornillo, Horizontal
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Cuña de Bloqueo
XLIF Base de Instrumentos, Ins. Largo
XLIF Inserto inferior de Instrumentos, Ins. Largo
MAS TLIF Centro Retractar, Rack Esterilizado
MAS TLIF Cuchilla, 50 mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 70mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 90mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 110mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, Cuarta
MAS TLIF Dilatador de Readherencia, Cuña Aro
MAS TLIF Bandeja Alpha Ambi-cuchilla
MAS TLIF Cuchilla, SOmm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 70mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 90mm Lateral
MAS TLIF Cuchilla, 1l0mm Lateral
MAS TLIF Mango Cuchilla
MAS TLIF Bandeja, Adiciones Alpha
MaXcess@ C Cuchilla, 14x40mm Dentada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x50mm Dentada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x60mm Dentada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x70mm Dentada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x30mm Desafilada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x40mm Desafilada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x50mm Desafilada
MaXcess@ C Cuchilla, 14x60mm Desafilada
MaXcess@ C Cuchilla, 19x40mm 3-dientes
MaXcess@ C Cuchilla, 19x50mm 3-dientes
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1576064
1576065
1576080
1576081
1576082
1576083
1576086
1576087
1576088
1576089
1576770
1580841
i580842
1580843
1580844
1582290
1582291
1582299
1582300
1582308
1582310
1584010
1584110
1584190
1584195
1587637
1589263
1589390
1589391
1593307
1593309
1593324
1593329
1593330
1593331
1593332
1593333
1593334
1593335
1593336
1593337
1593338
1593339
1593340
1593341
1593342
1593343
1593344
1593345
1593346
1593347
1593348

MaXcess@ C Cuchilla, 19x60mm 3-dientes
MaXcess@ C Cuchilla, 19x70mm 3-dientes
Bandeja de Instrumento Beta MaXcess@
MaXcess@-C Tapa, Bandeja de Instrumento Beta
MaXcess@-C Nivel 1, Bandeja de instrumento Beta
MaXcess@-C Base, Bandeja de Instrumento Beta
MaXcess@ C Tapa, Estuche
MaXcess@-C Base, Estuche
MaXcess@-C Estera de Tornillos
MaXcess@-C Nivel 2, Bandeja de Instrumento Beta
MAS TLIF Cuña Aro, .2580
MaXcess@ MAS PLIF Base, Estuche de Esterilización
MaXcess@ MAS PLIF Tapa, Estuche de Esterilización
MaXcess@ MAS PLIF Parte Superior, Estuche de Esterilización
MaXcess@ MAS PLIF Parte Inferior, Estuche de Esterilización
MaXcess@-C Cuchilla Intermedia Post, Parte Inferior
MaXcess@-C Cuchilla Intermedia Post, Parte Superior
MaXcess@-C Anillo, Grande
MaXcess@-C Conexión de Brazo de Articulación
MaXcess@-C Anillo, Pequeño
MaXcess@-C Mango de Cuchilla
MaXcess@-C Retractor, Izquierdo M-L
MaXcess@-C Retractor, Derecho M-L
XLIF Mango de Tracción de Tornillo
XLIF Mango de Tracción de Tornillo, Respaldo
X-CORE@ Espaciador, Llave
MaXcess@ MAS PLIF Cable de Luz, No Esterilizado
MaXcess@-C Base, Estuche C-C
MaXcess@-C Tapa, Estuche C-C
XLIF Cincel, 12mm Recto
XLIF Mango, Deslizamiento
XLIF Rack de Instrumento
XLIF Succión, 15F Extra Largo
XLIF Cutter, 8mm Disco
XLIF Elevador de Cobb, 12mm Recto
XLIF Elevador de Cobb, 18mm Recto
XLIF Elevador de Cobb, 22mm Recto
XLIF Eievador de Cobb, 18mm Hacia Abajo
XLIF Cobb, 18m m Angular Hacia Arriba
XLIF Cobb, 18mm Angular Hacia Abajo
XLIF Cureta, Recta Mediana
XLIF Rascador, Plataforma Inferior Empuje-Tire
XLIF Rascador, Plataforma Inferior Empuje-Tire Ang
XLIF Escofina, Dentada
XLIF Escofina, Angular
XLIF Cobb
XLIF Pinza Gubia, 2mm Kerrison
Xl:.IF Pinza Gubia, 5mm Kerrison
XLIF Pinza Gubia, Pituitaria Pequeña
XLIF Pinza Gubia, Pituitaria Mediana
XLIF Pinza Gubia, Pituitaria Grande
XLIF Pinza Gubia, Pituitaria Ang. Mediana Derecha
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1 1593349
1593361
1593362
1593363
1593371
1593372

1 1593373
1593386

I 1593387
,,1593390

1593391
1 1593392
,1593395
1593396

,'1593397
1593400

'1593443
,1593444
1593445
'1593446
)593447
1594481
1628068
1628091
1628092
1628093
1628094
i628100
1628200
1628262
1'628263
1628264
1'628265
1628266
1628267
1(,28282
1628283
1628284
1628285
1628286
1'628287
1632714
1632715
1632716
1632717
1632718
16'32719
1632720
1632721
1632722
1632723

,1

XLIF Pinza Gubia, Pituitaria Ang. Mediana Izquierda
XLIF Cutter, 4x14mm Ánulo
XLIF Cutter, 4x16mm Ánulo
XLIF Cutter, 6x18mm Ánulo Angular
XLIF Medidor de Paleta, 6mmx18mm
XLIF Medidor de Paleta, 6mmx22mm
XLIF Medidor de Paleta, 4mmx16mm
XLIF@ Tapa, Estuche de Punta Roscada
XLIF@ Estuche de Punta Roscada
XLIF@ Parte Superior, Estuche de Instrumento 1
XLIF@ Parte Media, Estuche de Instrumento 1
XLIF@ Parte Inferior, Estuche de Instrumento 1
XLIF@ Parte Superior, Estuche de Instrumento 2
XLIF@ Parte Media, Estuche de Instrumento 2
XLIF@ Parte Inferior, Estuche de Instrumento 2
XLIF@ Estera de Tornillo
XLIF@ Pinza Gubia, 2mm Kerrison
XLIF@ Pinza Gubia, 5mm Kerrison
XLIF@ Pinza Gubia, Pituitaria Pequeña
XLIF@ Pinza Gubia, Pituitaria Mediana
XLIF@ Pinza Gubia, Pituitaria Grande
MaXcess@ MAS TLIF Parte Superior, Bandeja
MaXcess@ MAS TLIF Mango en T
MaXcess@ MAS TLIF Dilatador, 4.5mm Inicial
MaXcess@ MAS TLIF Diiatador, 9mm Segundo
MaXcess@ MAS TLIF Dilatador, 13.5mm Tercero
MaXcess@ MAS TLIF Dilatador, 18mm Cuarto
MaXcess@ MAS TLIF Llave, Izquierdo Flexible
MaXcess@ MAS TLIF Llave, Derecho Fijo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 50mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 60mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 70mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 80mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 90mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 100mm C-C
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 50mm C-C Tubo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 60mm C-C Tubo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 70mm C-C Tubo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 80mm C-C Tubo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 90mm C-C Tubo
MaXcess@ MAS TLIF Cuchilla, 100mm C-C Tubo
XLIF@ Cureta, 14m m 900 Hacia arriba
XLIF@ Cureta, 14m m 900 Hacia abajo
XLIF@ Cureta, 14m m 45° Hacia arriba
XLIF@ Cureta, 14m m 45° Hacia abajo
XLIF@ Culter, 14x6mm Ancho Compensación
XLIF@ Culter, 14x8mm Ancho Compensación
XLIF@ Pieza, 14mm Compensación Izquierdo Cobb
XLIF@ Cureta, 14m m 900 Izquierda Hacia arriba
XLIF@ Cureta, 14m m 900 Izquierda Hacia abajo
XLIF@ Cureta, 14mm 450 Izquierda Hacia arriba
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1632724
1632728
1632736
1632737
1632760
1632761
1632762
1632763
1632764
1632765
1632766
1632767
1632768
1632769
1632770
1632771
1632772
1632774
1632775
1632776
1633013
1633029
1637429
1638086
1638087
1638089
1638091
1638092
1638094
1639361
1639362
1558765
1558766
1558767
1558768
1558769
1558770
1558771
1558772
1558781
1558782
1558783
1558784
1558785
1558786
1558787
1558788
1558789
1558790
1558791
1558792
1559181

XLIF@ Cureta, 14mm 450 Izquierda Hacia abajo
XLIF@ Pieza, 14mm Compensación Derecha Cobb
XLIF@ Pieza, 14mm Compensación Raspador
XLIF@ Pieza, 14mm Compensación Escofina
XLIF Cureta, 900 Hacia arriba Pequeña
XLIF Cureta, 900 Hacia abajo Pequeña
XLIF Cureta, 45° Hacia arriba Pequeña
XLIF Cureta, 45° Hacia abajo Pequeña
XLIF Cureta, 900 Hacia arriba Grande
XLIF Cureta, 90° Hacia abajo Grande
XLIF Cureta, 45° Hacia arriba Grande
XLIF Cureta, 450 Hacia abajo Grande
XLIF Cobb, Compensación Izquierda
XLIF Cobb, Compensación Derecha
XLIF Cutter, 6x14mm Compensación Ánulo
XLIF Cutter, 8x14mm Compensación Ánulo
XLIF Cureta, Anillo Compensación hacia arriba hacia abajo
XLIF Escofina, 14mm Compensación
XLIF Pinza Gubia, 14mm Pituitaria Pequeña
XLIF Pinza Gubia, 14mm Pituitaria Grande
X-CORE 2@ Esfera Universal, Llave
X-CORE 2@ Pieza de Llave Posterior, Llave
Inserto de Espuma Universal, Expedidor Config. 2
ALIF Base, Bandeja Prep. Disc. 1
ALIF Parte Inferior, Bandeja Prep. Disc. 1
ALIF Parte Superior, Bandeja Prep. Disc. 1
ALIF Base, Bandeja Prep. Disc. 2
ALIF Parte Inferior, Bandeja Prep. Disc. 2
ALIF Parte Superior, Bandeja Prep. Disc. 2
ALIF Base, Bandeja Prep. Disc: 3
ALIF Parte Inferior, Bandeja Prep. Disc. 3
CUCHILLA DERECHA 110 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 120 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 130 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 140 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 150 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 160 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 170 MM MAXCESS IV
CUCHILLA DERECHA 180 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 70 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 80 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 90 MM MAXCESS IV
MaXcess 4 Cuchilla, 100mm Izquierda
CUCHILLA IZQUIERDA 110 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 120 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 130 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 140 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 150 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 160 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 170 MM MAXCESS IV
CUCHILLA IZQUIERDA 180 MM MAXCESS IV
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO

I
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1559182
I 1559183

1559184
1559185

I 1559186
I 1559187

1559188
1559189

, 1559190
1559411

I 1559412
I 1559413

1559414
, 1559421
,1559422
1559423
1559424

'1559440
,1559441
1559450
'1559890
1559950
1559961
1559962
1559963
1559964
1559970
1560061
1562271
1562273
~562460
1562465
1'562470
1562480
1?62490
1563446
1563447
1563448
1563456
1563457
1~63458
1576782
1576785
15,77130
1577205
1577206
1577208
1577210
1577222
1577223
1577225

ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
ENSAMBLAJE CUCHILLA CENTRAL, NV HABILITADO
CUCHILLA DERECHA, 50 MM DESCOMPRESIÓN
CUCHILLA DERECHA, 60 MM DESCOMPRESIÓN
MaXcess 4 Cuchilla, 70mm Derecha
CUCHILLA DERECHA, 80MM DESCOMPRESIÓN
CUCHILLA IZQUIERDA, 50MM DESCOMPRESIÓN
CUCHILLA IZQUIERDA, 60MM DESCOMPRESIÓN
MaXcess 4 Cuchilla, 70mm Descompresión
CUCHILLA IZQUIERDA, 80MM DESCOMPRESIÓN
MaXcess 4 Cuña, Bloqueo Intradiscal
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Cuña de Bloqueo
HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO DE CUÑA
MaXcess 4 Instrumento de Selección
LLAVE PAR
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 50MM DESCOMPRESIÓN
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 60MM DESCOMPRESIÓN
MaXcess 4 Cuchilla, 70mm Central
ENSAMBLAJE DE CUCHILLA CENTRAL, 80MM DESCOMPRESIÓN
TAMP CUÑA/HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MAXCESS
MAS TLIF Adaptador de Cable de Luz, ACMI
MaXcess 4 Mango, Izquierdo
MAXCESS IV ENSAMBLAJE DE MANGO DERECHO
XLIF Mango, Ancho Hueso Ilíaco
XLIF Pieza, Tornillo Ilíaco
BRAZO VERTICAL
BARRA FIJA DE TRACCIÓN
XLIF Correa de Tracción de Tornillo
MAXCESS IV EXTENSIÓN DE BRAZO IZQUIERDO
MAXCESS IV EXTENSIÓN DE BRAZO DERECHO
MAXCESS IV EXTENSIÓN DE BRAZO CENTRAL
MaXcess 4 Brazo de Extensión, Izquierdo
MaXcess 4 Brazo de Extensión, Derecho
MaXcess 4 Brazo de Extensión, Central
BOBINA DE READHERENCIA CUÑA ARO
MaXcess@-C Brazo-A, Bandeja Alpha
Cable de luz de auto-retención
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 50mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 60mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 80mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 100mm
MAS TLIF Cuña, 50mm Ambi-cuchilla Derecha
MAS TLIF Cuña, 60mm Ambi-cuchilla Derecha
MAS TLIF Cuña, 80mm Ambi-cuchilla Derecha

I
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1577227
1577232
1577233
1577235
1577237
1578140
1578180
1578920
1579111
1579112
1579681
1579682
1579683
1579684
1579685
1579686
1579687
1579688
1579721
1579722
1579723
1579724
1579725
1579726
1579727
1579728
1579741
1579742
1579743
1579744
1579745
1579746
1579747
1579748
1579761
1579762
1579763
1579764
1579765
1579766
1579767
1579768
1579770
1579780
1579796
1580834
1595560
1595851
1595852
1595853
1595860
1596150

MAS TUF Cuña, 100mm Ambi-cuchilla Derecha
MAS TUF Cuña, 50mm Ambi-cuchilla Izquierda
MAS TUF Cuña, 60mm Ambi-cuchilla Izquierda
MAS TUF Cuña, 80mm Ambi-cuchilla Izquierda
MAS TUF Cuña, 100mm Ambi-cuchilla Izquierda
MAS PUF Accesorio de Cuchilla, Mango
MaXcess Llave de Acceso MAS PUF
MAS TUF Cable de Luz, No- esterilizado
MAS TUF Retractor, Angosto Lateral
MAS TUF Retractor, Ancho Lateral
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 50mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 60mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilia, 70mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 80mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilia, 90mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 100mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 110mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 120mm derecha ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 50mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 60mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 70mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 80mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilia, 90mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 100mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 110mm derecha angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 120mm derecha angosta a
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 50mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilia, 60mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 70mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 80mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 90mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 100m m izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 110mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 120mm izquierda ancha
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 50mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 60mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 70mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 80mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 90mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 100mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 110mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Cuchilla, 120mm izquierda angosta
MaXcess MAS PUF Calibrador de Profundidad
MaXcess MAS PUF Esparcidor de Lámina
MaXcess MAS PUF Mango en T
MaXcess MAS PUF Retractar, Weitlaner
MaXcess-C Llave de Perno, C-C
MaXcess@-C Tornillo, 16mm Distracción
MaXcess@-C Tornillo, 12mm Distracción
MaXcess@-C Tornillo, 14mm Distracción
MaXcess@-C Cuña Casper, Retractar
PGI Llave Allen, 2mm
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1598446
1599102

I 1599103
1599105

, 1599113
1604078
1604079
1605451
1605452

, 1605453
1605454
, 1605455
I 1605456
1605457
, 1605460
1606883
'1606970

,~~~~~6:
,1611607
1615321
,1615322
1615323
'1615324
1616633

,1

1616634
1616637
1616638
1621586
1621587
1621591
1621592
1621593
1621594
1621595
1621596
1621597
1621631
1;621632
1624561
1624562
1624563
1624571
1624572
11;24573
1624581
1624582
1624583
1624591
1624592
1624601

Ive

X-CDRE 2@ Mango de Par Inverso, Llave
Bandeja 3-Niveles Generic, Base
Bandeja Universal, 2 Niveles Estuche
Estera de Tornillo, Rejilla de Diamante 9.15x19.5"
XLIF@ Base, Estuche de Ins 3 Niveles Generic
GDS Etiqueta de Bandeja, Grande
GDS Etiqueta de Bandeja, Pequeña
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 205
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 210
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 215
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 216
MaXcess@ Resorte de Descompresión, FD 21 Set
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 272
MaXcess@ Tornillo de Descompresión, FD 280
MaXcess@ Resorte de Descompresión, FD 2 Set
XLIF@ Punta, Roscada
MaXcess@ 4 Cuña, Bloqueo Intradiscal
MAS TLIF Punta Hexalobular, Extractor de Tornillo
ALIF Distractor de Paieta, Mediano
ALIF Distractor de Paleta, Grande
ALIF Cincel, Pequeño Recto
ALIF Cincel, Pequeño Angular
ALIF Cincel, Mediano Recto
ALIF Cincel, Mediano Angular
X-CDRE 2@ Accesorio Distal, Llave
X-CDRE 2@ Tornillo Largo, Llave
X-CDRE 2@ Unión de Articulación Universal, Llave
X-CDRE 2@ Tornillo de Articulación Universal, Llave
ALIF Pinza Gubia, Pituitaria No Dentada Mediana
ALIF Pinza Gubia, Leksell No Dentada Pequeña
ALIF Distractor de Bala, 8mm 100
ALIF Distractor de Bala, lOmm 100
ALIF Distractor de Bala, 12mm 100
ALIF Distractor de Bala, 14mm 100
ALIF Distractor de Bala, 16mm 100
ALIF Distractor de Bala, 18mm 100
ALIF Distractor de Bala, 20mm 100
ALIF Escofina, 34mm Pequeña Recta
ALIF Escofina, 38mm Grande Recta
ALIF Cureta, 8x4 Pequeña Recta
ALIF Cureta, 10x6 Mediana Recta
ALIF Cureta, 12x8 Larga Recta
ALIF Cureta, 8x4 Pequeña Angular hacia arriba
ALIF Cureta, 10x6 Mediana Angular hacia arriba
ALIF Cureta, 12x8 Larga Angular hacia arriba
ALIF Cureta, 8x4 Pequeña Angular hacia abajo
ALIF Cureta, 10x6 Mediana Angular hacia abajo
ALIF Cureta, 12x8 Larga Angular hacia abajo
ALIF Cobb, 22mm Mediano Angular hacia abajo
ALIF Cobb, 26mm Largo Angular hacia abajo
ALIF Cobb, 22mm Mediano Recto

12



1624602
1624620
1624625
1624701
1624702
1639364
1639368
1639369
1683991
1683992
1683993
1683994
1683995
1683998
1684015
1684029
1684030
1684060
1684092
1684093
1684094
1684095
1684096
1684097
1684240
1690384
1690386
1690387
1690388
3100055
3100071
3100072
3100073
3100074
3100100
3100101
3100102
3100103
3100120
3100121
3100122
3100123
3100124
3100125
3100126
3100127
3100128
3100130
3100131
3100132
3100133
3100134

ALIF Cobb, 26mm Largo Recto
ALIF Rascador de Plataforma Inferior, Empuje-Tire
ALIF Martillo Deslizante
ALIF Distractor, Lordótico Pequeño
ALIF Distractor, Lordótico Grande
ALIF Parte Superior, Bandeja Prep. Disc. 3
ALIF Etiqueta, Bandeja Prep. Disc. 3 Pequeña
ALIF Etiqueta, Bandeja Prep. Disc. 3 Grande
MAS TLIF 2 Base, Estuche
MAS TLIF 2 Tapa, Estuche
MAS TLIF 2 Parte Superior, Bandeja
MAS TLIF 2 Parte Media, Bandeja
MAS TLIF 2 Parte Inferior, Bandeja
MAS TLIF 2 Estera con Boquillas, Estuche
MAS TLIF 2 Mango en T
MAS TLIF 2 Elevador de Cobb, Recto
MaXcess@ MAS TLIF Mini Tractor
MaXcess@ MAS TLIF Separador, Mini Tractor
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 50mm Intermedia
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 60mm Intermedia
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 70mm Intermedia
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 80mm Intermedia
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 90mm Intermedia
MaXcess@ MAS TLIF Cuchillo, 100mm Intermedia
MAS TLIF 2 Tenedor de Ajuste, Cuchilla Intermedia
Soporte de Casquillo Universal Grande, Molino de Hueso
Tornillo de Cabeza Moleteada, Molino de Hueso
Tornillo con Encaje Hexagonai Universal, Molino de Hueso
Tornillo Roscado Universal, Molino de Hueso
MaXcess Cuchillo Anulotomía
Tapa de DESCOMP.
BASE DE DESCOMP.
Bandeja Parte Superior de DESCOMP.
Bandeja Parte Media de DESCOMP.
MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 1mm 400
MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 2mm 400
MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 1mm 900
MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 2mm 900
MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Grande
MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Mediana
MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Pequeña
MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Grande
MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Mediana
MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Pequeña
MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang. Grande
MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang. Mediana
MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang, Pequeña
MaXcess Micro-Descompresión Woodson
MaXcess Micro-Descompresión Penfield, #7 Tire
MaXcess Micro-Descompresión Penfield, #7 Empuje
MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm Micro hacia arriba
MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm Micro Recto
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MaXcess Micro Gancho de Nervio, Derecho
MaXcess Micro Descompresión Gancho de Nervio, Recto
Gancho Micro-Nervio, Izquierdo
MaXcess Retractor Micro Descompresión, Nervio
MAS Micro Fórceps de Descompresión, Bipolar Recto
MAS Micro Fórceps de Descompresión, Bipolar Angular
MaXcess Sonda de Descompresión, Micro Esfera
MaXcess Disector Micro-Descompresión
MaXcess Succión Micro Descompresión, #6
MaXcess Pituitaria, 2mm Corto Recto Micro
MaXcess Pituitaria, 2mm Corto hacia arriba Micro
MaXcess Pituitaria, 2mm Corto Recto Micro
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, BOmm Izquierda
MaXcess@ II Cuchilla - 90mm IZQUIERDA
MaXcess@ II Cuchilla - 100mm IZQUIERDA
MaXcess@ II Cuchilla - 110mm IZQUIERDA
MaXcess@ II Cuchilla - 120mm IZQUIERDA
10MaXcess@ II Cuchilla - 130mm IZQUIERDA
MaXcess@ II Cuchilla - 140mm IZQUIERDA
MaXcess Cuchilla de Acceso, 40mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, BOmm Derecha
MaXcess@ II Cuchilla - 90mm DERECHA
MaXcess@ II Cuchilla - 100mm DERECHA
MaXcess@ II Cuchilla - 110mm DERECHA
MaXcess@ II Cuchilla - 120mm DERECHA
MaXcess@ II Cuchilla - 130mm DERECHA
MaXcess@ II Cuchilla - 140mm DERECHA
MaXcess Cuchilla de Acceso, 40mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, BOmm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 90mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 100mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 110mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 120mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 130mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 140mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 150mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm Central
MaXcess Cuchilla de Acceso, lBOmm Central
MaXcess@ II Tapa de Estuche de Esterilización
MaXcess@ II Base de Estuche de Esterilización
MaXcess@ II Estuche de Esterilización Bandeja 1 - Parte Superior
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l' 3100135
¡' 3100136
1 3100137
" 310013B
1 3100140

1

' 3100141
3100142

1

', 3100143
3100145

l' 3100150
1 3100151

1

, 3100152
3211050

113211060
I 3211070
" 32110BO
I 3211090
l' 3211100
I 3211110

1
, 3211120
3211130

l' 3211140
1 3212040
" 3212050
I 3212060
" 3212070
1 32120BO
1'3212090
13212100
1'3212110
13212120
1'3212130
3212140
"3213040
13213050
\3213060
3213070
\:32130BO
3213090
\3213100
3213110
'3213120
3213130
3213140

~;gi~g
3213170
32131BO
3220021
:3'220022
3220023
l'

"1

l'
l'
l'

l'
11
I



3220024
3220031
3220032
3220050
3220051
3220121
3220122
3220131
3220200
3220210
3223080
3223090
3223100
3223110
3223120
3223130
3223140
3223150
3231170
3231180
3232040
3232050
3232060
3232070
3232080
3232090
3232100
3232110
3232120
3232130
3232140
3232150
3232160
3232170
3232180
3233150
3240000
3240001
3240002
3240003
3240004
3240005
3240006
3240007
3240008
3240009
3240014
3240015
3240016
3240017
3240018
3240019

MaXcess@ II Estuche de Esterilización Bandeja 2
Tapa de Estuche de Esterilización Brazo de Articulación
Base de Estuche de Esterilización Brazo de Articulación
MaXcess Llave Inglesa de Acceso, Rotación de Cuchilla
MaXcess Esparcidor de Acceso, Rotación de Cuchilla
MaXcess Brazo de Articulación de Acceso
Abrazadera de Riel de Brazo de Articulación
Modulador de Fiuoruro Universal
MaXcess Accesorio, 4ta Cuchilla
MaXcess Accesorio de Acceso, 4ta Cuchilla
XLIF Cuchilia Corp., 80mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla Corp., 90mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 100mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 110mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 120mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 130mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 140mm Retractar de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 150mm Retractar de Pulmón Angosto
MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 180mm Izquierda
40mm Cuchilla Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 80mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 90mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 100mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 110mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 120mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 130mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 140mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 150mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Derecha
MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm Derecha
MaXcess Cuchiila de Acceso, 180mm Derecha
150mm Cuchilla Central
MaXcess 4 Instrumento de Selección
MaXcess 4 Insertar, Cuña de Bloqueo
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Cuña de Bloqueo
MaXcess 4 Barra Fija, Anterior
MaXcess 4 Accesorio, 4ta Cuchilla
MaXcess 4 Llave, Rotación de Cuchilla
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, XLIF Electrodo
MaXcess 4 Herramienta de Remoción, Cuña Tamp
MaXcess 4 Tornillo de Fijación, Corto
MaXcess 4 Insertar, Cuña de Perfil Bajo
MaXcess 4 Extensión, Brazo Izquierdo Corto
MaXcess 4 Extensión, Brazo Derecho Corto
MaXcess 4 Extensión, Brazo Central Corto
MaXcess 4 Extensión, Brazo Izquierdo Largo
MaXcess 4 Extensión, Brazo Derecho Largo
MaXcess 4 Extensión, Brazo Central Largo
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3240020
3240021
3240022

1 3240023
3240024

1
3240025
3240026
3240027

1
I 3240028

3240029

1
3240030
3240031
3240032

1 3240033
3240060
3240061

,1 3240062
3240121

,1 3240122
3240160
3240309

"

3240310
3240311

1 3240312
3241000

,1
3241001
3241002
3241050

,1 3241060
3241070
3241080

,13241090
3241100

,13241110
3241120
, 3241130
,13241140
3241150

,13241160
3241170
3241180

"3242050
3242060
,13242070
3242080
3242090
'3242100
3242110
,3242120
3242130
3242140
,1

I~
1

MaXcess@ IV Base, Estuche de Esterilización
MaXcess@ 4 Tapa, Estuche de Esterilización
MaXcess@ IV Bandeja Parte Superior, Estuche de Esterilización
MaXcess@ IV Bandeja Parte Media, Estuche de Esterilización
MaXcess@ IV Bandeja Parte Inferior, Estuche de Esterilización
MaXcess@ 4 Base, Estuche de Brazo de Articulación
MaXcess@ IV Protector, Estuche de Esterilización
MaXcess@ 4 Tapa, Estuche de Brazo de Articulación
MaXcess 4 Retractar, Ancho Anterior Corto
MaXcess 4 Retractar, Ancho Anterior Largo
MaXcess 4 RetraCtar, Angosto Anterior Corto
MaXcess 4 Retractar, Angosto Anterior Largo
MaXcess 4 Tornillo de Fijación, Largo
MaXcess 4 Tornillo de Fijación, Moleteado
MaXcess 4 Kit
MaXcess 4 Kit de Cuña
MaXcess 4 Kit de Electrodo
MaXcess 4 Brazo de Articulación
MaXcess 4 Abrazadera de Barandal de Cama
MaXcess 4 Kit, Cuña Delgada Sin Bloqueo
MaXcess 4 Cuerpo de Llave, Acceso

. MaXcess 4 Cuerpo de Llave, Acceso Sólido
MaXcess 4 Mango, Derecho
MaXcess 4 Mango, Izquierdo
MaXcess@ 4 Kit de Acceso Quirúrgico
MaXcess@ 4 Kit de Acceso Quirúrgico - Cuña
MaXcess 4 Cable de Luz
MaXcess 4 Chuchilla, 50mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 60mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 70mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 80mm Izquierda
MaXcess 4 Chuthilla, 90mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilia, 100mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 110mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 120mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 130mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 140mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 150mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 160mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Izquierda
MaXcess 4 Chuchilla, 50mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 60mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 70mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 80mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 90mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 100mm Derecha'
MaXcess 4 Chuchilla, 110mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 120mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 130mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 140mm Derecha
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3242150
3242160
3242170
3242180
3243090
3243100
3243110
3243120
3243130
3243140
3243150.
3243160
3243170
3243180
3244050
3244060
3244070
3244080
3244090
3244100
3244110
3244120
3244130
3244140
3244150
3244160
3244170
3244180
3300020
3300021
3300023
3300024
3300025
3300026
3300029
3300040
3321245
3321255
3321445
3321455
3321645
3321655
3330845
3330855
3331045
3331055
3331245 .
3331255
3331445
3331455
3331645
3331655

MaXcess 4 Chuchilla, 150mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 160mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Derecha
MaXcess 4 Chuchilla, 90mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 100mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 110mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 120mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 130mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 140mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 150mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 160mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Electrodo Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 50mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 60mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 70mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 80mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 90mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 100mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 110mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 120mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 130mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 140mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 150mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 160mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 170mm Ctr
MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 180mm Ctr
Tamp Universal, Implante XLIF
MaXcess Tamp, Micro
Retractor Universal, 4mm Psoas
Retractor Universal, 10mm Psoas
XLIF Retractor, 4mm Psoas Izquierdo
XLIF Retractor, 10mm Psoas Izquierdo
Tamp Universal, Implante CoRoent XL
Distractor Universal Intercorporal, XLIF
Espaciador Espiga 12mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Espiga 12mm x 55mm - Lordótico
Espaciador Espiga 14mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Espiga 14mm x 55mm - Lordótico
Espaciador Espiga 16mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Espiga 16m m x 55mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 8mm x 45mm
Espaciador Núcleo 8mm x 55mm
Espaciador Núcleo 10mm x 45mm
Espaciador Núcleo 10m m x 55mm
Espaciador Núcleo 12mm x 45mm
Espaciador Núcleo 12mm x 55mm
Espaciador Núcleo 14mm x 45mm
Espaciador Núcleo 14mm x 55mm
Espaciador Núcieo 16mm x 45mm
Espaciador Núcleo 16mm x 55mm
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3340321
3340322
3340845
3340855
3341045
3341055
3341245
3341255
3341445,1
3341455
3341645

1 3341655
3400001
3400002
3400003
3400004

,1 3400005
3400006
3400008
3400009
3400010
3400011
3400012
3400013

1 3400014
3400015

1 3400016
3400017
3400018

13400019
3400020
3400021

,13400022
3400023

'3400025
,13400026
,3400027
,13400028
3400029
3400030

,13400031
3400032
'13400033
, 3400034
3400035
,13400036
3100153
3100154
'3100155
3100160
3100161

"

'~

1

Succión XLIF, 15FR Extra Largo
Succión XLIF, 12FR Extra Largo
Espaciador Núcleo 8mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 8mm x 55mm - Lordótico
Espaciador Núcleo lOmm x 45mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 10mm x 55mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 12mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 12m m x 55 mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 14m m x 45mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 14m m x 55mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 16mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Núcleo 16mm x 55mm - Lordótico
MAS TLIF Tapa de Estuche de Esterilización
MAS TLIF Estuche de Esterilización - Nivel 1
MAS TLIF Estuche de Esterilización - Nivel 2
MAS TLIF Base de Estuche de Esterilización
MAS TLIF Protector de Estuche de Esterilización
MAS TLIF Inserto, Bandeja de Esterilización
MAS TLIF Rack, Intermedio
MAS TLIF Rack Central, Retractor
MAS TLIF Retractor
MAS TLIF Mango en T, Retractor
MAS TLIF Mango, Cuchilla Intermedia
MAS TLIF Par Inverso, Retractor
MaXcess TLIF Cuña Aro, Desechable
MaXcess TLIF Cuña Aro, Desechable
MAS TLIF Cuña Aro, .258° No Envasado
MaXcess Cuña Tamp Acceso/Herramienta de Remoción
MAS TLIF Herramienta de Readherencia, Cuña Aro
MAS TLIF Herramienta de Remoción, Cuña Aro
MaXcess TLIF Cuña Aro, Envase Esterilizado
MAS TLIF Cuña Aro, Envase Esterilizado
MAS TLIF Localizador de Tornillo, Canulado
MAS TLIF Locaiizador de Tornilio, No Canulado
MAS TLIF Tornillo de Fijación, 1O-32x.50 Autobloqueo
MAS TLIF Tornillo de Fijación, 1O-32x.25 Autobloqueo
MAS TLIF Pernos, Distracción Cuchilla
MAS TLIF Llave, Allen
MAS TLIF Calibrador, Cable K
MAS TLIF Dilatador, Inicial
MAS TLIF Dilatador, 20
MAS TLIF Dilatador, Readherencia Cuña Aro
MAS TLIF Cable de Luz, Autorretención
MAS TLIF Kit
MAS TLIF Extractor de Tornillo, Fijo
MAS TLIF Regulador de Tqrnillo
MaXcess Pituitaria, 2mm Corto hacia arriba Micro
MaXcess Pituitaria, 4mm Corto Recto Micro
MaXcess Pituitaria, 4mm Corto hacia arriba Micro
Estuche de Esterilización de Micro Descompresión
MaXcess Tapa de Micro Descompresión
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3100162
3100163
3101055
3200012
3200013
3200014
3200025
3200026
3200028
3200031
3200032
3200033
3200034
3200036
3200037
3200038
3200039
3200043
3200051
3200052
3200053
3200060
3200061
3200077
3200078
3200079
3200080
3200107
3200108
3200111
3200120
3200123
3200133
3200209
3200215
3200220
3200233
3200309
3200310
3200322
3203006
3203009
3203012
3210009
3210020
3210021
3210022
3210023
3210030
3210033
3210034
3210035

MaXcess@ MAS TLIF Base, Micro Descompresión
MaXcess@ MAS TLIF Bandeja, Micro Descompresión
MaXcess Cuchillo Anulotomía, Bayoneta
MaXcess Cuña de Acceso, Intradiscal
MaXcess Cuña de Acceso, Estándar
MaXcess Cuña de Acceso, Ancha
MaXcess Cuña de Acceso, Derecha Extra Ancha
MaXcess Cuña de Acceso, Izquierda Extra Ancha
MaXcess Kit, Fijación de Cuña
Access II Tapa de Bandeja de Estuche de Esterilización
Access II Base de Estuche de Esterilización
Access II Estuche de Esterilización Bandeja 1
Access II Estuche de Esterilización Bandeja 2
XLIF@ Ensamblaje de bandeja de instrumento torácico
XLIF@ Tapa de bandeja de instrumento torácico
XLIF@ Inserto de bandeja de instrumento torácico
XLIF@ Inserto de Bandeja de instrumento torácico - Media
XLIF@ Inserto de Bandeja de instrumento torácico - Base
Herramienta Universal, Remoción Tamp Cuña
Destornillador Universal, Cuña de Fijación
MaXcess Tamp Cuña/ Herramienta de Remoción
MaXcess Kit, Esterilizado Desechable
MaXcess Kit, Cuña Esterilizada Desechable
PGI Base, Estuche de Instrumento Microscópico
PGI Nivel 1, Estuche de Instrumento Microscópico
PGI Nivel 2, Estuche de Instrumento Microscópico
PGI Nivel 3, Estuche de Instrumento Microscópico
Mango Universal, Derecho
Mango Universal, Izquierdo
XLIF Cable K, Roscado
MaXcess@ Cable de Luz, Bifurcado Desechable
MaXcess@ II Perilla de Adherencia de Brazo de Articulación
Estuche de Esterilización de Acceso Bandeja 1 (grande)
MaXcess Llave de Acceso
Insertor Universal, Cuña con Bayoneta
MaXcess Cable de Luz, Punta Angular
Estuche de Esterilización de Acceso Bandeja 1 (pequeño)
MaXcess Llave de Acceso
MaXcess Llave de Acceso, Sólida
XLIF Fórceps, Bipolar Recto Extra Largo
XLIF Dilatador, 6mm Torácico
XLIF Dilatador, 9mm Torácico
XLIF Dilatador, 12mm Torácico.
MaXcess Cuerpo de Llave, Micro-Access
Estuche de Esterilización Micro-Access
MaXcess@ MICACC Bandeja, Tapa
MaXcess@ MICACC Bandeja, Nivel 1
MaXcess@ MICACC Bandeja, Base
MaXcess Cuchilla, Adaptador de Cable de Luz
MaXcess Micro Access Tornillo de Fijación, 3/16"
MaXcess Micro Access Tornillo de Fijación, 1/4"
MaXcess Tornillo de Fijación de Acceso, Cuchilla Central

.,/(
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3211040
3223160
3223170
3223180
3224100
3224110
3224120
3224130
3224140
3224150
3224160
3224170
3224180
3230020
3230021
3230052
3230055
3230056
3230057
3230071
3230072
3230073
3230074
3230075
3230076
3230077
3230078
3230081
3230082

, 3230083
3230084
3230085
3230086
3230087
3230088
3230092
3230093
3230101
3230122

'1 3230123
3230130
3230131
3230132 .

, 3230133
3230140
3231040
3231050

13231060
3231070
3231080

13231090

MaXcess Cuchilla de Acceso, 40mm Izquierda
XLIF Cuchilla, 160mm Retractor de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 170mm Retractor de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 180mm Retractor de Pulmón Angosto
XLIF Cuchilla, 100mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 110mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 120mm Retractor de Puimón Ancho
XLIF Cuchilla, 130mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 140mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 150mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 160mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 170mm Retractor de Pulmón Ancho
XLIF Cuchilla, 180mm Retractor de Pulmón Ancho
MaXcess@ II Ensamblaje de Estuche de Esterilización de Acceso
MaXcess@ II Estuche de Cuña de Acceso
Esparcidor de Rotación de Cuchilla - Largo
Tornillo de Fijación Uni., #10 32x.188 Autobloqueo
Tornillo de Fijación Un!., #10 32x.250 Autobloqueo
MaXcess Tornillo de Fijación, Cuchilla Central Autobloqueo
XLIF Corp. Extensión, Cuchilla Centrai Corta
MaXcess Extensión, Brazo Izquierdo
MaXcess Extensión, Brazo Derecho
XLIF Corpectomía Doyen, Izquierda
XLIF Corpectomía Doyen, Derecha
XLIF Corpectomía Herramienta de Remoción de Costilla
XLIF Corpectomía Herramienta de Disección de Costilla
XLIF Corpectomía Mango, Retractor de Pulmón
XLIF Corp. Extensión, Cuchilla Central Larga
MaXcess Extensión, Brazo Izquierdo
MaXcess Extensión, Brazo Derecho
XLIF Estuche Nivel 2 Corpectomía
XLIF Bandeja Corpectomía, Interior 1
XLIF Bandeja Corpectomía, Interior 2
XLIF Corpectomía Etiqueta, Bandeja Lateral
XLIF Corpectomía Etiqueta, Bandeja Frontal
XLIF Corpectomía Osteotomía, 15m m
XLIF Corpectomía Osteotomía, 25mm
MaXcess 4 Cable K, 13.5"
MaXcess Abrazadera de Barandal
MaXcess@ III Perilla de Adherencia de Brazo de Articulación
MaXcess Soporte, Dilatador Inicial
MaXcess Dilatador de Acceso, 6mm, NV
MaXcess Dilatador de Acceso, 9mm, NV
MaXcess Dilatador de Acceso, 12mm, NV
Soporte Universal, Dilatador Inicial
MaXcess Cuchilla de Acceso, 40mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 50mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 60mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 70mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 80mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 90mm Izquierda
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3231100
3231110
3231120
3231130
3231140
3231150
3231160
3300041
3300045
3300046
3300047
3300051
3300052
3300053
3300055
3300056
3300057
3300058
3300063
3300118
3300130
3300131
3300132
3300133
3300134
3300136
3300137
3300138
3300139
3300218
3300220
3300304
3300306
3300308
3300310
3300312
3300318
3300319
3300320
3300321
3300406
3300408
3300410
3300412
3300507
3300509
3300511
3300513
3300515
3300608
3300610
3300612

MaXcess Cuchilla de Acceso, 100mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 110mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 120mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 130mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 140mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 150mm Izquierda
MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Izquierda
Elevador Endo Cobb 20" 13mm
Insertor de Núcleo
Insertor de Espaciador Espiga
Herramienta de Remoción de Espaciador Espiga (6/06)
XLIF Punta, 40mm Envoy
XLIF Punta, 50mm Envoy
XLIF Punta, 60mm Envoy
XLIF Sistema de Entrega, Envoy
XLIF Llave Allen, Envoy
XLIF Llave Allen, Envoy Sistema de Entrega
XLIF Envoy Mango en T
XLIF Deslizador
ALGI Penfield, Largo Empuje
Estuche de Esterilización XLIF@, Ensamblaje
Tapa de Estuche de Esterilización
Base de Estuche de Esterilización
Estuche de Esterilización Bandeja 1 (parte superior)
Estuche de Esterilización Bandeja 2 (parte media)
Tapa de Estuche de Esterilización Instrumental XLIF
Estuche de Esterilización Nivel1 Instrumental XLIF
Estuche de Esterilización Nivel 2 Instrumental XLIF
Base de Estuche de Esterilización Instrumental XLIF
ALGI Penfield, Largo Tire
MaXcess Cable de Luz, Reutilizable
Rasurador de Paleta XLIF@-T, 4mm
Rasurador de Paleta XLIF, 6mm Torácico
Rasurador de Paleta XLIF, 8mm Torácico
Rasurador de Paleta XLIF, 10mm Torácico
Rasurador de Paleta XLIF, 12mm Torácico
XLIF Penfield, Empuje Extra Largo
Retractor XLIF, Nervio Extra Largo
Succión XLIF, 12FR Extra Largo
Fórceps XLIF, Bipolar Ang. Extra Largo
Medidor de Paleta Universal, 6mm Torácico
Medidor de Paleta Universal, 8mm Torácico
Medidor de Paleta Universal, 10mm Torácico
Medidor de Paleta Universal, 12mm Torácico
Medidor - 7mm
Medidor - 9mm
Medidor - 11mm
Medidor - 13mm
Medidor - 15mm
Medidor Universal, 8mm
Medidor Universal, 10mm
Medidor Universal, 12mm



"'2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Ministerio de Salud
,1 Secretaría de Políticas,

Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

,1

3300614
3300616
3300808
3300810
3300812
3300814

1
3300816
3310845
3310855
3311045

,1 3311055
3311245
3311255

,1 3311445
3311455
3311645

, 3311655
1 3320845
3320855
3321045

,1 3321055
3400037
3400038

,1 3400039
3400041
3400042

,1
3400044
3400046
3400047
3400048

,1 3400050
3400051
3400052

,1
3400057
3400058
3400059

1 3400060

Ii 3400061
3400065
3400070
3400075
3400076
3400077
3401040

I 3401050
3401060
3401070
3401080

" 3401090
3401100
3401110

1

i,~
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Medidor Universal, 14mm
Medidor Universal, 16mm
Rasurador de Paleta Universal, 8mm
Rasurador de Paleta Universal, 10mm
Rasurador de Paleta Universal, 12mm
Rasurador de Paleta Universal, 14m m
Rasurador de Paleta Universal, 16mm
Espaciador Espiga 8mm x 45mm
Espaciador Espiga 8mm x 55mm
Espaciador Espiga lOmm x 45mm
Espaciador Espiga lOmm x 55mm
Espaciador Espiga 12mm x 45mm
Espaciador Espiga 12mm x 55mm
Espaciador Espiga 14mm x 45mm
Espaciador Espiga 14mm x 55mm
Espaciador Espiga 16mm x 45mm
Espaciador Espiga 16mm x 55mm
Espaciador Espiga 8mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Espiga 8mm x 55mm - Lordótico
Espaciador Espiga 10mm x 45mm - Lordótico
Espaciador Espiga lOmm x 55mm - Lordótico
MAS TLIF Accionador, 6.25mm Tornillo de Seguridad PLS
MAS TLIF Llave, 6.25mm Tornillo de Seguridad
MAS TLIF Tornillo Par Inverso
MAS TLIF Mango, Guía DBR
MaXcess MAS TLIF Herramienta de Medición de Varilla
MAS PLIF Cable de Luz, Esterilizado
MAS TLIF Varilla, 5.5x40mm Tornillo Temporal
MAS TLIF Varilla, 6.5x40mm Tornillo Temporal
MAS TLIF Varilla, 7.5x40mm Tornillo Temporal
MAS TLIF Varilla, 5.5x40mm Rosca Temporal
MAS TLIF Varilla, 6.5x40mm Rosca Temporal
MAS TLIF Varilla, 7.5x40mm Rosca Temporal
MAS TLIF Retractor, Lateral
MAS TLIF Mango de Cuchilla
MAS TLIF Gancho, Ambi-cuña
MAS TLIF Cuchilla, Maleable Ancha
MAS TLIF Cuchilla, Maleable Angosta
MAS TLIF Pinza Gubia, Facetaria
MAS TLIF Deslizador
MAS TLIF Estuche Multinivel, Nivel Superior
MAS TLIF Estuche Multinivel, Nivel Base
MAS TLIF Estuche Multinivel, Bandeja Exterior
MAS TLIF Cuchilla, 40mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 50mm Derecha
MAS TLIF Cuchilia, 60mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 70mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 80mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 90mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 100mm Derecha
MAS TLIF Cuchilla, 110mm Derecha
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3402050
3402060
3402070
34020S0
3402090
3402100
3402110
3402120
3403040
3403050
3403060
3403070
34030S0
3403090
3403100
3403110
3405040
3405050
3405060
3405070
34050S0
3405090
3405100
3405110
3406040
3406050
3406060
3406070
34060S0
3406090
3406100
3406110
3407040
3544060
3544070
35440S0
3544090
3544100
3544110
3544120
5000001
5000002
5000003
5000004
5000007
500000S
5000009
5000100
5000120
5000S02
5000S04
5000S07

MAS TUF Cuchilla, 50mm Central
MAS TUF Cuchilla, 60mm Central
MAS TUF Cuchilla, 70mm Central
MAS TUF Cuchilla, SOmm Central
MAS TUF Cuchilla, 90mm Central
MAS TUF Cuchilla, 100mm Central
MAS TUF Cuchilla, 110mm Central
MAS TUF Cuchilla, 120mm Central
MAS TUF Cuchilla, 40mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 50mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 60mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 70mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, SOmm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 90mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 100mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 110mm Izquierda
MAS TUF Cuchilla, 40mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 50mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 60mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 70mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, SOmm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 90mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 100mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 110mm Lateral Angosta
MAS TUF Cuchilla, 40mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 50mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 60mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 70mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, SOmm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 90mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 100mm Lateral Estándar
MAS TUF Cuchilla, 110mm Lateral Estándar
MAS TUF Ambi-cuchilla, 40mm
MAS PUF Cuchilla, 60mm Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, 70mm Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, SOmm Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, 90mm Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, 100m m Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, 110mm Derecha Ancha
MAS PUF Cuchilla, 120mm Derecha Ancha
PGI Estuche de Esterilización (Tapa)
PGI Estuche de Esterilización (Bandeja Superior)
PGI Estuche de Esterilización (Bandeja Media)
PGI Estuche de Esteriiización (Base)
PUF Estuche de Esterilización Nivel 1
PUF Estuche de Esterilización Nivel 2
PUF Base de Estuche de Esterilización
PUF Estuche de Esterilización, Ensamblaje
Martillo Deslizante Universal
PUF Insertor, 9x25mm Aloinjerto
PUF Insertor, 11x25mm Aloinjerto
PUF Insertor, 9x20mm Injerto Recto
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PLIF Insertar, llx20mm Injerto Recto
PGI Retractar, Nervio
Broca Universal, 6x18mm
Broca Universal, 8x18mm
Broca Universal, 10x18mm
Broca Universal, 12x18mm
Broca Universal, 14x18mm
Broca Universal, 6x22mm
Broca Universal, 8x22mm
Broca Universal, 10x22mm
Broca Universal, 12x22mm
Broca Universal, 14x22mm
Broca Universal, 16x22mm
Broca Universal, 18x22mm
Broca Universal, 20x22mm
Broca Universal, 4x16mm Torácica
Broca Universal, 6x16mm Torácica
Broca Universal, 8x16mm Torácica
Broca Universal, 10x16mm Torácica
XLIF@-T Broca - 12x16mm
XLIF Broca, 6x18x40mm Guiada
XLIF Broca, 8x18x40mm Guiada
XLIF Broca, 10x18x40mm Guiada
XLIF Broca, 12x18x40mm Guiada
XLIF Broca, 14x18x40mm Guiada
XLIF Broca, 16x18x40mm Guiada
Adaptador Universal, Roscado Hudson
PGI Descortezador, 8mm
PGI Descortezador, 10m m
PGI Descortezador, 12mm
PGI Descortezador, 14mm
PGI Mango en T, Deslizante
Cuchillo Anulotomía Universal, Reutilizable
XLIF@ Parte Superior de Instrumento, Bandeja 1
XLIF@ Parte Inferior de Instrumento, Bandeja 1
XLIF@ Estuche de Instrumento, 1
XLIF@ Parte Superior de Instrumento, Bandeja 2
XLIF@ Parte Inferior de Instrumento, Bandeja 2
XLIF@ Estuche de Instrumento, 2
XLIF@ Protector, Cuña de Instrumentos
Embudo Universal, Injerto Óseo
Impulsor Universal, Injerto Óseo
Tamp Universal, Espátula
GDS Injerto Tubular
GDS Injerto Punta, Rectangular
GDS Pieza, Roscada
GDS Pieza de Mano, Roscada
GDS Injerto Embudo
GDS Tapa, Injerto Embudo
GDS Cable K, Capa Embudo
GDS Impulsor de Injerto

18

5000808
5001001
5001206
5001208
5001210
5001212
5001214
5001406
5001408
5001410
5001412
5001414
5001416
5001418
5001420
5001504
5001506
5001508
5001510
5001512
5001806
5001808
5001810
5001812
5001814
5001816

1

: 5001901
5002308
5002310
5002312
5002314

I
5010120

, 5010121
5010122
5010123

1, 5010124
5010126

1

5010127

'

1 5010128
5010129
5012002

I 5012003
5012005

1

', 5019001
5019003
5019004
5019005
5019006
5019007
5019008
5019009



5019019
5019031
5019041
5019042
5019043
5030006
5030007
5030008
5030009
5030100
5030102
5030103
5030104
5030807
5030808
5030901
5032308
5032310
5032312
5032314
5033208
5033210
5033212
5033214
5035208
5035210
5035212
5035214
5119001
5119003
5119004
5119005
5119006
5119007
5119008
5119009
5119010
5119011
5120000
5120006
5120007
5120008
5120009
5120010
5129000
5129015
5129025
5129040

. 5129050
5129060
5129070
5129080

Impulsor de Injerto Universal, Cervical Sólido
Injerto Tubular Universal, 7.4mm
Tubo Universal, Roscado Pequeño
Tubo Universal, Roscado Grade
Cuarto de Embudo Universal
PUF-Micro Estuche de Esterilización (Tapa)
PUF-Micro Estuche de Esterilización (Inserto Superior)
PUF-Micro Estuche de Esterilización (Inserto Inferior)
PUF-Micro Estuche de Esterilización (Base)
PUF-Micro Estuche de Esterilización, Ensamblaje
PUF-Micro Estuche de Esterilización Nivel 1
PUF-Micro Estuche de Esterilización Nivel 2
PUF-Micro Estuche de Esterilización Base
PUF Insertar, 9x20mm Injerto Recto Micro
PUF Insertar, 11x20mm Injerto Recto Micro
Mango en T Universal, con Hudson Micro
PGI Descortezador, 8mm Micro
PGI Descortezador, 10mm Micro
PGI Descortezador, 12mm Micro
PGI Descortezador, 14mm Micro
PUF Broca, 8x9mm Guiada Micro
PUF Broca, 10x9mm Guiada Micro
PUF Broca, 12x9mm Guiada Micro
PUF Broca, 14x9mm Guiada Micro
Broca Universal, 8x11mm Guiada Micro
Broca Universal, 10x11mm Guiada Micro
Broca Universal, 12x11mm Guiada Micro
Broca Universal, 14x11mm Guiada Micro
GDS Injerto Tubular
GDS Injerto Punta, Rectangular
GDS Pieza, Roscada
GDS Pieza de Mano, Roscada
GDS Injerto Embudo
GDS Tapa, Injerto Embudo
GDS Cable K, Capa Embudo
GDS Impulsor de Injerto
GDS Parte Superior, Bandeja
GDS Parte Inferior, Bandeja
MAS Módulo de Sistema de Entrega de Injerto
Deslizador Universal, 8mm Soporte de Injerto
Deslizador Universal, 10m m Soporte de Injerto
Deslizador Universal, 12mm Soporte de Injerto
Deslizador Universal, 14m m Soporte de Injerto
Deslizador Universal, 16mm Soporte de Injerto
GDS Pieza de Mano
GDS Tubo, Redondo
GDS Tubo, Roscado
GDS Aplicador, Roscado
GDS Herramienta de Remoción de Injerto
GDS Embudo de Injerto
GDS Base de Carga
GDS Impulsor de Injerto
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5129090
5129102
5129103
5450009
5450027
5450031
5450032
5450037
5450038
5450039
5450040
5450065
5780110
5780111
5780112
5780114
5781114
5782114
5785114
5786114
5787114
5788114
5789114
5980001
5980002
5980003
5980004
5980005
5980006
6006618
6006622
6180016
6200012
6200013
6590210
6590211
6590223
6590224
6590225
6590231
6590233
6590234
6590235
6590236
6600060
6600171
6601007
6601009
6601011
6601013
6601071

GDS Par Inverso
GDS Base, Bandeja
GDS Estera de Silicona, Bandeja
Tamp Universal, CoRoent XL-F
Insertor Universal, CoRoent XL-F
Llave Universal, Final CoRoent XL-F
Extractor de Tornillo Universal, CoRoent XL-F
Insertor Universal, 8mm CoRoent XL-F
Insertor Universal, 10mm CoRoent XL-F
Insertor Universal, 12mm CoRoent XL-F
Insertor Universal, 14m m CoRoent XL-F
Destornillador Universal, CoRoent XL-F
Triad Escofina Cervical, 10x14x11mm Lordótica
Triad Escofina Cervical, 11x14x11mm Lordótica
Triad Escofina Cervical, 12x14x11mm Lordótica
Triad Ensayo Cervical, 10x14x11mm Lordótico
Triad Ensayo Cervical, 11x14x11mm Lordótico
Medidor Cervical Lordótico, 12x11x14mm
Medidor Cervical Lordótico, 5x11x14mm
Triad Ensayo Cervical; 6x14x11mm Lordótico
Triad Ensayo Cervical, 7x14x11mm Lordótico
Triad Ensayo Cervical, 8x14x11mm Lordótico
Triad Ensayo Cervical, 9x14x11mm Lordótico
Triad@ Estuche de Esterilización de Aloinjerto
Triad@ Base de Estuche de Aloinjerto
Triad@ Tapa de Estuche de Aloinjerto
Triad@ Bandeja Parte Superior de Aloinjerto
Triad@ Bandeja Base de Aloinjerto
Triad@ Hardware Estuche de Aloinjerto
Insertor Universal, CoRoent XL + Pequeño
Insertor Universal, CoRoent XL-W+ Pequeño
Mango Universal, Recto
Soporte Universal, Reemplazo de Cuchilla
MaXcess 4 Cuña, Instradiscal Reutilizable
XLIF Corpectomía Cobb, 18m m VBR
XLIF Corpectomía Cobb, 22mm VBR
XLIF Corpectomía Leksell, Grande

, XLIF Corpectomía Leksell, Mediana
XLIF Corpectomía Leksell, Pequeña
XLIF Corpectomía Osteome, 15mm
XLIF Corpectomía Osteome, 25mm
XLIF Corpectomía Mango Kerrison
XLIF Corpectomía Pieza Kerrison, 3mm
XLIF Corpectomía Pieza Kerrison, 5mm
CoRoent LC Tamp, con Punta
Herramienta de Remoción Universal, Implante
CoRoent LC Ensayo, 7x9mm
CoRoent LC Ensayo, 9x9mm
CoRoent LC Ensayo, 11x9mm
CoRoent LC Ensayo, 13x9mm
Gancho Universal, Implante
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6601108
6601110
6601112
6601114
6602007
6602009
6602011
6602013
6602108
6602110
6602112
6602114
6630050
6630051
6630052
6630053
6631007
6631009
6631011
6631013
6631108
6631110
6631112
6631114
6632007
6632009
6900226
6900260
6900261
6900262
6900263
6900264
6900265
6900300
6900301
6900302
6900303
6900304
6900305
6900306
6900307
6900308
6900309
6900310
6900311
6900312
6900313
6900314
6900320
6900321
6900322
6900340

CoRoent LC Ensayo, 8x9mm
CoRoent LC Ensayo, 10x9mm
CoRoent LC Ensayo, 12x9mm
CoRoent LC Ensayo, 14x9mm
CoRoent LC Ensayo, 7x11mm
CoRoent LC Ensayo, 9x11mm
CoRoent LC Ensayo, 11x11mm
CoRoent LC Ensayo, 13x11mm
CoRoent LC Ensayo, 8x11mm
CoRoent LC Ensayo, 10x11mm
CoRoent LC Ensayo, 12x11mm
CoRoent LC Ensayo, 14x11mm
CoRoent LC Insertor, 9mm Micro Recto
CoRoent LC Insertor, 9mm Micro Angular
CoRoent LC Insertor, 11mm Micro Recto
CoRoent LC Insertor, 11mm Micro Angular
CoRoent LC Ensayo, 7x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 9x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 11x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 13x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 8x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 10x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 12x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 14x9mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 7x11mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 9x11 mm Micro
ALGI Cobb Elevador, Hacia abajo Grande Corto
Punta, XLR Distractor, 34x24-8 grados, Parte 5uperior
Punta, XLR Distractor, 34x24-8 grados, Parte Inferior
Punta, XLR Distractor, 38x28-8 grados, Parte Superior
Punta, XLR Distractor, 38x28-8 grados, Parte Inferior
Punta, XLR Distractor, 38x28-15 grados, Parte Superior
Punta, XLR Distractor, 38x28-15 grados, Parte Inferior
ALGI Cureta, Recta Grande
ALGI Cureta, Recta Pequeña
Cureta Angular Izquierda, Grande
Cureta Angular Derecha, Mediana
Cureta Angular Derecha, Grande
ALGI Cureta, Angular Arriba Mediana
ALGI Cureta, Angular Arriba Grande
ALGI Cureta, Hacia Abajo Pequeña
ALGI Cureta, Hacia Abajo Mediana
ALGI Cureta, Hacia Abajo Grande
ALGI Cureta, Recta Mediana
Cureta Angular Izquierda, Mediana
Cureta Angular Izquierda, Pequeña
Cureta Angular Derecha, Pequeña
ALGI Cureta, Angular Arriba Pequeña
ALGI Rascador Plataforma Inferior, Empuje/Tire Grande Arriba
ALGI Rascador Plataforma Inferior, Empuje/Tire Abajo
Rascador Uni., Plataforma Inferior Empuje/Tire Pequeño
ALGI Escofina, Dentada
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6900341
6900401
6900429
6900430
6900431
6900500
6900501
6900502
6900503
6900504
6900505
6900506
6900507
6900508
6900509
6900510
6900511
6900512
6900513
6900514
6900515
6900516
6900517
6900530
6900531
6900532
6900533
6900540
6900541
6900542
6900543
6900544
6900545
6900933
6900935
6901508
6901510
3407050
3407060
3407070
3407080
3407090
3407100
3407110
3408040
3408050
3408060
3408070
3408080
3408090
3408100

Escofina Universal, Dentada Torácica
Insertor Universal, Coroent XL Ancho
Pinza Gubia Universal, Pituitaria Pequeña
ALGI Pinza Gubia, Pituitaria Mediana
ALGI Pinza Gubia, Pituitaria Grande
XL Bandeja de Esterilización de Insertar de Revisión
Osteome Universal, 16 Recto
Osteome Universal, 16 Curvo
Osteome Universal, 8 Recto
Osteome Universal, 8 Curvo
Pinza Universal, Doble Acción
Tenaza Universal, Doble Acción
Pinza Universal, Pituitaria Pequeña
Pinza Universal, Pituitaria Grande
Fórceps Universales, Remoción de Núcleo
Distractor de Paleta Universal, Doble Acción
Distractor Universal, Acción Única Angosto
Taladro 2.5mm
Rosca de Remoción 3.5mm
Gancho Universal, Pequeño Curvo
Gancho Universal, Grande Curvo
Gancho Universal, 90° Pequeño
Gancho Universal, 900 Grande
Extractor Universal, Rosca 2.5mm
Extractor Universal, Rosca 3.5mm
Extractor Universai, Rosca 4.5mm
Extractor Universal, Rosca 5.5mm
Taladro Universal, Extractor 2.5mm
Taladro Universal, Extractor 3.5mm
Taladro Universal, Extractor 4.5mm
Taladro Universal, Extractor 5.5mm
Guía Universal, Taladro
Pinza Universal, Inversa
ALGI Pinza Gubia, Pequeña Desmontable
ALGI Pinza Gubia, Grande Desmontable
Ensayo Universal 8x22x50mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 10x22x50mm CoRoent XLW
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 50mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 60mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 70mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 80mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 90mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 100mm
MAS TLIF Ambi-cuchilla, 110mm
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 40mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 50mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 60mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 70mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 80mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 90mm Derecha
MAS TLIF Cuña Ambi-cuchilla, 100mm Derecha
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3408110
3409040
3409050
3409060
3409070
3409080
3409090
3409100
3409110
3540001
3540002
3540003
3540007
3540008
3540010
3540012
3540013
3540014
3540022
3540023
3540024
3541040
3541050
3541060
3541070
3541080
3541090
3541100
3541110
3541120
3542040
3542050
3542060
3542070
3542080
3542090
3542100
3542110
3542120
3543060
3543070
3543080
3543090
3543100
3543110
3543120
5570010
5570020
5570030
5570040
5570060
5730101

MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 110mm Derecha
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 40mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 50mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 60mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 70mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 80mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 90mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 100mm Izquierda
MAS TUF Cuña Ambi-cuchilla, 110mm Izquierda
MAS PUF Bandeja Superior, Estuche de Acceso
MAS PUF Bandeja Media, Estuche de Acceso
MAS PUF Bandeja Inferior, Estuche de Acceso
MaXcess MAS PUF Llave de Acceso
MaXcess MAS PUF Llave de Acceso, con Separador
MAS PUF Mango, Accesorio de Cuchilla
MAS PUF Calibrador de Profundidad
MaXcess MAS PUF Mango en T
MAS PUF Instrumento de Selección
MaXcess@ MAS PUF Bandeja de Instrumento
MAS PUF Bandeja de Instrumento Abierta
MAS PUF Bandeja Abierta, Estera con Boquillas
MAS PUF Cuchilla, 40mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 50mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 60mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 70mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 80mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 90mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 100mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 110mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 120mm Izquierda Angosta
MAS PUF Cuchilla, 40mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 50mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 60mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 70mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 80mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 90mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilia, 100mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 110mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 120mm Derecha Angosta
MAS PUF Cuchilla, 60mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 70mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 80mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 90mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 100mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 110mm Izquierda Ancha
MAS PUF Cuchilla, 120mm Izquierda Ancha
IUF Distractor de Medidor
IUF Perforador
IUF Disector de Tejido
IUF Rasurador de Paleta
IUF Escofina
Triad Herramienta de Expulsión Cervical
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5740005
5740006.
5740007
5740008
5740009
5740010
5740011
5750050
5750051
5760094
5760095
5760096
5760101
5760102
5760103
5760104
5760105
5760106
5760111
5760140
5760160
5760208
5760210
5760212
5760214
5760216
5760218
5760220
5770111
5770114
5771114
5771214
5772000
5772001
5772002
5772003
5772004
5772200
5775111
5775114
5776111
5776114
5777111
5777114
5778111
5778114
5779111
5779114
5780004
5780005
5780006

Triad Ensayo Cervical, 5mm 70
Triad Ensayo Cervical, 6mm 70
Triad Ensayo Cervical, 7mm 70
Triad Ensayo Cervical, 8mm 7°
Triad Ensayo Cervical, 9mm 7°
Triad Ensayo Cervical, 10m m 7°
Triad@ Ensayo Aloinjerto Lordótico, 11mm
Triad Insertar CR, Largo
Triad Insertar CR, Corto
Bandeja - Instrumental Interespinoso (Tapa)
Bandeja - Instrumental Interespinoso (Parte superior)
Bandeja - Instrumental Interespinoso (Base)
IUF Llave, Tornillo Caspar
IUF Tornillos Caspar
IUF Puntas Palas, Largas
IUF Tubo Distractor
IUF Tubo Distractor, Largo
IUF Puntas Palas, Largas
IUF Distractor Rack
IUF Insertar con Espiga
IUF Tamp
IUF Ensayo, 8mm
IUF Ensayo, 10mm
IUF Ensayo, 12mm
IUF Ensayo, 14mm
IUF Ensayo, 16mm
IUF Ensayo, 18mm
IUF Ensayo, 20mm
Triad Ensayo Cervical, 10x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, lOx14x11mm
Triad Ensayo Cervical, 11x11x14mm
Triad Ensayo Cervical, 12x11x14mm
Triad Insertar Cervical, Intercorporal Corto
Estuche de Esterilización de Escofina Cervical
Base de Estuche de Escofina Cervical
Tapa de Estuche de Escofina Cervical
Hardware de Estuche Cervical
Trlad@ CC Porta Caja
Triad Ensayo Cervical, 5x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, 5x14x11mm
Triad Ensayo Cervical, 6x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, 6x14x11mm
Triad Ensayo Cervical, 7x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, 7x14x11mm
Triad Ensayo Cervical, 8x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, 8x14x11mm
Triad Ensayo Cervical, 9x11x11mm
Triad Ensayo Cervical, 9x14x11mm
Triad Escofina Cervical, 4x11x11mm
Triad Escofina Cervical, 5x11x11mm
Triad Escofina Cervical, 6x11x11mm
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5780007
5780008
5780009
5780010
5780011
5780012
5780105
5780106
5780107
5780108
5780109
6632011
6632013
6632108
6632110
6632112
6632114
6700102
6700808
6700810
6700812
6700814
6701508
6701510
6701512
6730101
6730102
6900021
6900023
6900024
6900025
6900026
6900027
6900028
6900070
6900071
6900072
6900080
6900089
6900090
6900091
6900092
6900093
6900094
6900095
6900096
6900097
6900098
6900099
6900101
6900123
6900124

Triad Escofina Cervical, 7xllxllmm
Triad Escofina Cervical, 8x11x11mm
Triad Escofina Cervical, 9x11x11mm
Triad Escofina Cervical, lOx11x11mm
Triad Escofina Cervical, 11x11x11mm
Triad Escofina Cervical, 12x11x11mm
Triad Escofina Cervical, 5xl4x11mm Lordótica
Triad Escofina Cervical, 6xl4x11mm Lordótica
Triad Escofina CervicaL, 7xl4x11mm Lordótica
Triad Escofina Cervical, 8xl4x11mm Lordótica
Triad Escofina Cervicai, 9xl4x11mm Lordótica
CoRoent LC Ensayo, 11x11mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 13x11mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 8xllmm Micro
CoRoent LC Ensayo, 10x11mm Micro
CoRoent LC Ensayo, 12xllmm Micro
CoRoent LC Ensayo, 14x11mm Micro
PUF Mango, Medidor Desmontable
CoRoent LT Medidor, 8mm 80 Desmontabie
CoRoent LT Medidor, 10mm 8° Desmontable
CoRoent LT Medidor, 12m m 80 Desmontable
CoRoent LT Medidor, 14mm 80 Desmontable
CoRoent LT Medidor, 8mm 15° Desmontable
CoRoent LT Medidor, 10mm 150 Desmontabie
CoRoent LT Medidor, 12mm 15° Desmontable
CoRoent LT Insertor, 9x20mm Micro
PUF Llave, Microscopio Desmontable
CoRoent@ XLR - Bandeja de Instrumento 2
CoRoent@ XLR Bandeja de Instrumento Bandeja Media
CoRoent@ XLR Base Bandeja de Instrumento
ALGIT Tapa
ALGIT Bandeja Parte Superior
ALGIT Bandeja Media
ALGIT Base
Cureta Universal, 2mm Torácica Recta
Cureta Universal, Extra pequeña angular hacia arriba
Cureta Universal, 2mm hacia abajo
XLR Estuche de Esterilización, Ensamblaje
AGI Estuche de Esterilización 1, Ensamblaje
ALGI Tapa de Instrumentos, Estuche de Esterilización
ALGI Estuche de Esterilización de Instrumentos, Nivel 1
ALGI Estuche de Esterilización de Instrumentos, Nivel 2
ALGI Base de Instrumentos, Estuche de Esterilización
ALGI Estera con Boquillas de Silicona de Instrumentos
AGI Estuche de Esterilización I1, Ensamblaje
Tapa de Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento
Nivel 1 Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento
Nivel 2 Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento
Base de Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento
Insertor Universal, CoRoent XL
ALGI Cincel, 7mm Recto
ALGI Cincel, 12mm Recto
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6900132
6900133
6900135
6900149
6900151
6900152
6900153
6900154
6900161
6900162
69001B9
6900191
6900192
6900193
6900195
6900220
6900221
6900222
6900223
6900225
6901512
6901514
6901516
690160B
6901610
6901612
6901614
6901616
6901930
6901931
6901933
6901935
6904401
6904402
6904403
6904414
6904415
6904416
6904417
6904420
6904421
6904422
6904423
6904424
6904425
6904426
6904427
6904432
6904433
6904460
6904470

Pinza Gubia Universal, 2mm Kerrison
ALGI Pinza Gubia, 3mm Kerrison
ALGI Pinza Gubia, 5mm Kerrison
Cutter de Disco Universal, 6mm AL
ALGI Cutter de Disco, Bmm
ALGI Cutter de Disco, 10mm
ALGI Cutter de Disco, 12mm
ALGI Cutter de Disco, 14m m
XLR Insertor de Impiante (Anterior)
XLR Insertor de Implante (Anterolateral)
ALGIN1 Estuche de Esterilización Cerrado, Base
ALGIN2 Estuche de Esterilización Cerrado, Base
ALGIN1 Bandeja Parte Inferior, Reconfiguración EU
ALGIN2 Bandeja Parte Inferior
Tapa de Estuche Cerrado Wagner, Púrpura
ALGI Cobb Elevador, Recto Grande
ALGI Cobb Elevador, Hacia abajo Grande
ALGI Cobb Elevador, Recto Pequeño
ALGI Cobb Elevador, Hacia abajo Pequeño
ALGI Cobb, Hacia abajo Pequeño Corto
Ensayo Universal 12x22x50mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 14x22x50mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 16x22x50mm CoRoent XLW
Ensayo Universai Bx22x60mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 10x22x60mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 12x22x60mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 14x22x60mm CoRoent XLW
Ensayo Universal 16x22x60mm CoRoent XLW
ALGI Cubierta de Reemplazo, Pituitaria Mediana
ALGI Cubierta de Reemplazo, Pituitaria Grande
ALGI Cubierta de Reemplazo, Kerrison Pequeña
ALGI Cubierta de Reemplazo, Kerrison Grande
Broca Universal 6x1Bmm Angular
Broca Universal 6x1Bmm Angular
Broca Universal 10x1Bmm Angular
Pinza Gubia Universal, Derecha Angular Mediana
Pinza Gubia Universal, Izquierda Angular Mediana
Pinza Gubia Universal, Derecha Angular Grande
Pinza Gubia Universal, Izquierda Anguiar Grande
Cobb Universal, Angular Arriba Pequeño
Cobb Universal, Angular Abajo Pequeño
ALGI Cobb, Angular Abajo BO Pequeño
ALGI Cobb, Angular Arriba BO Pequeño
Cobb Universal, Hacia Arriba Grande
Cobb Universal, Hacia Abajo Grande
ALGI Cobb, Anguiar Abajo BO Grande
ALGI Cobb, Angular Arriba BO Grande
Cureta Universal, Angular Arriba Mediana
Cureta Universal, Angular Abajo Mediana
Rascador Universal, Plataforma Inferior Angular
Escofina Universal, Angular
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6904480
6904485
6904491
6904492
6904493
6904494
6904500
6904501
6904502
6904503
6910101
6910125
6910202
6910220
6910222
6910300
6910305
6910309
6910320
6910340
6910508
6910510
6910512
6910514
6910516
6910608
6910610
6910612
6910614
6910616
6911101
7070432
7070433
7070435
7100000
7100001
7100002
7100003
7100004
7100005
7100006
7100024
7100026
7100040
7100043
7100044
7100045
7100054
7100055
7100081
7100082
7100085

Tamp Universal, XLIF Angular
Insertor Universal, XLIF Angular
Instrumental XLIF Angular - Tapa
XLIF Instrumental Angular - Base
XLIF Instrumental Angular - Bandeja Superior
XLIF Instrumental Angular - Bandeja Media
XLIF Punta, Angular XL-W Derecha
XLIF Punta, Angular XL-W Izquierda
XLIF Punta, Angular XL-XW Derecha
XLIF Punta, Angular XL-XW Izquierda
CoRoent XL Insertor, Largo .
XLIF@ Bandeja Ins., Recuperación de Autoinjerto
CoRoent XL-W Insertor, Largo
XLIB Cobb, Recto Grande
XLIF Cobb, Recto Pequeño
XLIF Cureta, Recta Grande
XLIF Cureta, Angular Arriba Mediana
XLIF Cureta, Hacia Abajo Mediana
XLIF Rascador de Plataforma Inferior, Empuje-Tire
XLIF Escofina, Dentada
CoRoent XLW Ensayo, 8x22x50mm 100
CoRoent XLW Ensayo, lOx22x50mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 12x22x50mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 14x22x50mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 16x22x50mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 8x22x60mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 10x22x60mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 12x22x60mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 14x22x60mm 100
CoRoent XLW Ensayo, 16x22x60mm 100
Insertor Uni., CoRoent XL Desmontabie
MAS PLIF Rosca, 5.0mm Extendido,
MAS PLIF Rosca, 5,5mm Extendido
MAS PLIF Rosca, 6,5mm Extendido
PGIT Estuche de Esterilización, Ensamblaje
CoRoent XLT Insertor, Largo
CoRoent XLT Insertor, Ensayo Largo
TLIF Estuche de Esterilización (Tapa)
TLIF Estuche de Esterilización (Bandeja Superior)
TLIF Estuche de Esterilización (Bandeja Media)
TLIF Estuche de Esterilización (Base)
TLIF Distractor
TLIF Distractor de Tornillo Pedicular
PGI Esparcidor de Lámina
PGI Cincel, 7mm
PGI Cincel, 12mm
PGI Cincel, 7mm Angular
PGI Disector Penfield, 4mm
PGI Disector Penfield, 7mm
PGI Rascador, Plataforma Inferior Pequeño Empuje
PGI Rascador, Plataforma Inferior Pequeño Tire
PGI Rascador, Plataforma Inferior Bilateral
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7100100
7100101
7100102
7100103
7100104
7100105
7100111
7100112
7100113
7100120
7100121
7100122
7100125
7100126
7100127
7100129
7100131
7100146
7100147
7100148
7100149
7100150
7100156
7100157
7100200
7101041

l' 7101042
7101530
7101540
7101545
7101630
7101640
7101645
7101650
7130000
7130003
7130004
7130005
7130006
7130007
7130009
7130011
7130013
7240010
7240016
7240025
7240041
7240044
7240045
7240051
7240062

PGI Tapa de Instrumentos, Estuche de Esterilización
PGI Instrumental Nivel 1, Estuche de Esterilización
PGI Instrumental Nivel 2, Estuche de Esterilización
PGI Instrumental Nivel 3, Estuche de Esterilización
PGI Base de Instrumentos, Estuche de Esterilización
PGI Base, Estuche de Esterilización
PGI Nivel 1, Estuche de Esterilización
PGI Nivel 2, Estuche de Esterilización
PGI Nivel 3, Estuche de Esterilización
PGI Cutter de Disco, 8mm
PGI Cutter de Disco, lOmm
PGI Cutter de Disco, 12m m
TLIF Distractor, 1O-19mm
TLIF Distractor, 1O-24mm
TLIF Distractor, 10-29mm
TLIF Distractor, 10-39mm
Insertor de Tornillo Fijo Temporal, TLIF Distractor
PGI Cureta, Angular Recta
PGI Cureta, Angular Izquierda
PGI Cureta, Angular Derecha
PGI Cureta, Angular Abajo
PGI Cureta, Angular Arriba
PGI Escofina, Recta
PGI Escofina, Angular
TLIF Estuche de Esteriiización, Ensamblaje
PGI Pinza Gubia, Pituitaria Recta
PGI Pinza Gubia, Pituitaria Mordida hacia arriba
Rosca Desmontable 5.5mm x 30mm
Rosca Desmontable 5.5mm x 40mm
TLIF Rosca, Desmontable 5.5x45mm
Rosca Desmontable 6.5mm x 30mm
Rosca Desmontable 6.5mm x 40mm
Rosca Desmontable 6.5mm x 45mm
Rosca Desmontable 6.5mm x 50mm
PGI - Estuche de Esterilización de Microscopio I
TLIF - Estuche de Esterilización Micro - Tapa
TLIF - Estuche de Esterilización Micro - Inserto Parte Superior
TLIF - Estuche de Esterilización Micro - Inserto Parte Inferior
TLIF - Estuche de Esterilización Micro - Base
PGI Medidor de Paleta, 7mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 9mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 11mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 13mm Micro
Mango Universal, Conexión Rápida Recto
Destornillador Universal, Conector Cruzado
Mango en T, Par
Mango en T Universal, Conexión Rápida
Curvador Universai, Conector Cruzado Izquierdo
Curvador Universal, Conector Cruzado Derecho
Guía Universal, Accionador de Tornilio de Seguridad
Soporte de Varilla Universal, Recto
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7240076
7240079
7240084
7241001
7241002
7241003
7241004
7241041
7250068
7250070
7250073
7250126
7250355
7250365
7250375
7270023
7270024
7270025
7270027
7270032
7270049
7310449
7310450
7418106
7418108
7418110
7418112
7420104
7420105
7420106
7420107
7420108
7420109
7420110
7420111
7420112
7420113
7422106
7422108
7422110
7422112
7451236
7451242
7451243
7451244
7451245
7451246
7451247
7451248
7451249
7451250
7451251

Adaptador Universal, '14" Chuck Square/Jacobs
Llave Universal, Conector Transversal
Mango en T Universal, Conector Transversal
Tapa Universal, Estuche de Implante Grande
Base Universal, Estuche de Implante Grande
Tapa Universal, Estuche de Implante Pequeño
Base Universal, Estuche de Implante Pequeño
Mango en T Universal, Fijo V. Square
Punzón Universal, Autoajustable
Taladro Universal, 3.5mm
Herramienta de Medición de Profundidad Universal, Ant
SPII Tapa de Bandeja Anterior
Rosca Universal, 5.5mm Anterior
Rosca Universal, 6.5mm Anterior
Rosca Universal, 7.5mm Anterior
Aislante Universal, Primario
Aislante Universal, Rosca
Aislante Universal, Tornillo
Llave Universal, Cable K
Mango Universal, Trinquete forma de gota.
Mango Universal, Conexión Rápida Recto Corto
Bandeja XL Specialty, Bandeja Exterior
Bandeja XL Specialty, Inserto
XLIF Cutter Ánulo, 6x18mm
XLIF Cutter Ánulo, 8x18mm
XLIF Cutter Ánulo, lOx18mm
XLIF Cutter Ánulo, 12x18mm
XLIF Cutter Ánulo, 4mm
XLIF Cutter Ánulo, 5mm
XLIF Cutter Ánulo, 6mm
XLIF Cutter Ánulo, 7mm
XLIF Cutter Ánulo, 8mm
XLIF Cutter Ánulo, 9mm
XLIF Cutter Ánulo, 10mm
XLIF Cutter Ánuio, 11mm
XLIF Cutter Ánulo, 12mm
XLIF Cutter Ánulo, 13mm
XLIF Cutter Ánulo, 6x22mm
XLIF Cutter Ánulo, 8x22mm
XLIF Cutter Ánulo, 10x22mm
XLIF Cutter Ánulo, 12x22mm
Armada Ti Bandeja de Instrumento 1, Generlc
Ensamblaje de Bandeja de Instrumento 2 Deformity Generic
Parte Superior de Bandeja de Instrumento 2 Generic
Tapa Superior de Bandeja de Instrumento 2
Inserto Medio de Bandeja de Instrumento 2
Base de Bandeja de Instrumento 2
Tapa de Bandeja de Instrumento 2 Generic
Ensamblaje de Bandeja de Instrumento 3 Deformity Generic
Inserto Superior de Bandeja de Instrumento 3 Generic
Base de Bandeja de Instrumento 3 Generic
Tapa de Bandeja de Instrumento 3 Generic
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7459002
7459388
7459399
7459703
7459713
7991399
7991410
7991412
7991414
7991416
7991418
7991420
7991422
7991424
7991530
7991540
7991550
7991560
7991570
7991630
7991640
7991650
7991660
7991670
7991703
7991704
7991705
7991706
7991707
7991713
7991714
7991715
7991716
7991717
7991830
7991840
7991850
7991860
7991870
7992001
7992002
7992004
7992012
7992014
7992016
7992018
7992020
7992022
7992023
7992024
7992025

Sonda Universal, Punta Esférica
Tapa Universal
PGI Agarradera de Varilla de Punta Angosta, 5.5mm
PGI Vaina, 6mm
PGI Vaina, Extendida
MaXcess@-C Ensamblaje de Brazo, Secundario
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 10mm
MaXcess@-C Distractor de Paieta, 12mm
MaXcess-C Distractor de Paleta, 14mm
MaXcess-C Distractor de Paleta, 16mm
MaXcess-C Distractor de Paleta, 18mm
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 20mm
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 22m m
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 24mm
MaXcess@-C Cuchilla, 30mm Intermedia
MaXcess@-C Cuchilla, 40mm Intermedia
MaXcess@-C Cuchilla, 50mm Intermedia
MaXcess@-C Cuchilla, 60mm Intermedia
MaXcess@-C Cuchilla, 70mm Intermedia
MaXcess@-C Cuchilla, 30mm Lateral Dentada
MaXcess@-C Cuchilla, 40mm Lateral Dentada
MaXcess@-C Cuchilla, 50mm Lateral Dentada
MaXcess@-C Cuchilla, 60mm Lateral Dentada
MaXcess@-C Cuchilla, 70mm Lateral Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 30mm C-C Suave Izquierda
MaXcess-C Cuchilla, 40mm C-C Suave Izquierda
MaXcess-C Cuchilla, 50mm C-C Suave Izquierda
MaXcess-C Cuchilla, 60mm C-C Suave Izquierda
MaXcess-C Cuchilla, 70mm C-C Suave Izquierda
MaXcess-C Cuchilla, 30mm C-C Suave Derecha
MaXcess-C Cuchilla, 40mm C-C Suave Derecha
MaXcess-C Cuchilla, 50mm C-C Suave Derecha
MaXcess-C Cuchilla, 60mm C-C Suave Derecha
MaXcess-C Cuchilla, 70mm C-C Suave Derecha
MaXcess@-C Cuchilla, 30mm Lateral Suave
MaXcess@-C Cuchilla, 40mm Lateral Suave
MaXcess@-C Cuchilla, 50mm Lateral Suave
MaXcess@-C Cuchilla, 60mm Lateral Suave
MaXcess@-C Cuchilla, 70mm Lateral Suave
MaXcess-C Retractor, Derecha M-L
MaXcess-C Retractor, Izquierda M-L
MaXcess-C Portátil
MaXcess-C Calibrador de Profundidad
MaXcess-C Distractor de Paleta, 14mm
MaXcess-C Distractor de Paleta, 16mm
MaXcess-C Distractor de Paleta, 18mm
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 20mm
MaXcess@-C Distractor de Paleta, 22mm
MaXcess-C Cuchilla, 19x30mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 19x40mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 19x50mm Roma
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7992026
7992027
7992033
7992034
7992035
7992036
7992037
7992043
7992045
7992046
7992047
7992053
7992054
7992055
7992056
4271818
4370001
4370002
4370003
4370005
4370512
4370514
4370516
4370518
4370810
4370812
4370814
4370816
4370818
5120023
5120024
5774111
5774114
6900155
6900160
6900170
6900171
6900240
6900266
6900267
6900268
6901044
6901088
6901244
6901288
6901444
6901488
6901644
6901688
6901844
6901888
6902044

MaXcess-C Cuchilla, 19x60mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 19x70mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 14x30mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 14x40mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 14x50mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 14x60mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 14x70mm Roma
MaXcess-C Cuchilla, 19x30mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 19x50mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 19x60mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 19x70mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 19x30mm 3-dientes
MaXcess-C Cuchilla, 19x40mm 3-dientes
MaXcess-C Cuchilla, 19x50mm 3-dientes
MaXcess-C Cuchilla, 19x60mm 3-dientes
Triad ALIF Ensayo, 18x38x25mm 80
Triad ALIF Tamp, Cámara Única
Triad ALIF Aloinjerto Tamp
Triad ALIF Tamp, 34mm Cámara Dual
Triad ALIF Tamp, 38mm Cámara Dual
Triad ALIF Ensayo, 12x26x26mm 150
Triad ALIF Ensayo, 14x26x26mm 150
Triad ALIF Ensayo, 16x26x26mm 150
Triad ALIF Ensayo, 18x26x26mm 15°
Triad ALIF Ensayo, 10x26x26mm 80
Triad ALIF Ensayo, 12x26x26mm 80
Triad ALIF Ensayo, 14x26x26mm 80
Triad ALIF Ensayo, 16x26x26mm 8°
Triad ALIF Ensayo, 18x26x26mm 80
Embudo de Integración de Injerto, Injerto
Impulsor de Integración de Injerto, Injerto
Ensayo Cervical 4x11x11mm, CoRoent Pequeño
Ensayo Cervical 4x11x14mm, CoRoent Pequeño
XLR Cuerpo Distractor
XLR Insertor, Implante
XLR Tamp, Implante Recto
XLR Tamp, Implante Oblicuo
XLR Escofina
XLR Distractor de Paleta
XLR Distractor, Parte Superior con Espiga
XLR Distractor, Parte Inferior con Espiga
XLR Ensayo, 10x34x24 80 Desmontable
XLR Ensayo, 10x38x28 80 Desmontable
XLR Ensayo, 12x34x24 8° Desmontable
XLR Ensayo, 12x38x28 80 Desmontable
XLR Ensayo, 14x34x24 80 Desmontable
XLR Ensayo, 14x38x28 80 Desmontable
XLR Ensayo, 16x34x24 80 Desmontable
XLR Ensayo, 16x38x28 8° Desmontable
XLR Ensayo, 18x34x24 80 Desmontable
XLR Ensayo, 18x38x28 8° Desmontable
XLR Ensayo, 20x34x24 80 Desmontable
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6902088
6911288
6911488
6911688
6911888
6912088
7000003
7000005
7000006
7000007
7000008
7000015
7000016
7001008
7001208
7001215
7001408
7001415
7001608
7001615
7001808
7001815
7002008
7002015
7010001
7010002
7010003
6914424
6914425
6914460
6914470
6921020
6921021
6921022
6940001
6940002
6940003
6940004
6940005
6940006
6940007
6940008
6940009
6940010
6940011
6940012
6940013
6940018
6940020
6940022
6940030

XLR Ensayo, 20x38x28 8° Desmontable
XLR Ensayo, 12x38x28 150 Desmontable
XLR Ensayo, 14x38x28 150 Desmontable
XLR Ensayo, 16x38x28 150 Desmontable
XLR Ensayo, 18x38x28 150 Desmontable
XLR Ensayo, 20x38x28 15° Desmontable
XLR Sistema de Entrega, EnVoy ALIF
XLR Plantilla, 34x24mm Anterior
XLR Plantilla, 34x24mm Anterior Lateral
XLR Plantilla, 38x28mm Anterior
XLR Plantilla, 38x28mm Anterior Lateral
Triad@ ALIF Base Aloinjerto, Bandeja de Ins.
Triad Estuche, Instrumental ALIF
XLR Medidor, lOmm 80 Desmontable
XLR Medidor, 12mm 80 Desmontable
XLR Medidor, 12mm 15° Desmontable
XLR Medidor, 14m m 80 Desmontable
XLR Medidor, 14m m 150 Desmontable
XLR Medidor, 16mm 80 Desmontable
XLR Medidor, 16mm 150 Desmontable
XLR Medidor, 18mm 8° Desmontable
XLR Medidor, 18mm 150 Desmontable
XLR Medidor, 20mm 80 Desmontable
XLR Medidor, 20mm 150 Desmontable
Triad@ ALIF Parte Superior Aloinjerto, Bandeja Ins. 1
Triad@ ALIF Parte Inferior Aloinjerto, Bandeja Ins. 2
Triad@ ALIF Estera de Tornillos Aloinjerto, Bandeja Ins.
XLIF Cobb, Angular Arriba Grande
XLIF Cobb, Angular Abajo Grande
XLIF Rascador, Plataforma Inferior Angular
XLIF Escofina, Angular
Cuerpo Universal, Molino de Hueso
Cilindro Cortante Universal
Abrazadera de Mesa Universal
XLIF Cobb, Dentado
XLIF@ Martillo, Deslizante
XLIF Rack de Instrumento
XLIF Mango, Deslizante
MaXcess 4 Nivel de Retractor
XLIF Rasurador de Paleta, 6mm
XLIF@ Parte Superior, Bandeja 1
XLIF@ Parte Media, Bandeja 1
XLIF@ Parte Inferior, Bandeja 1
XLIF@ Parte Superior, Bandeja 2
XLIF@ Parte Media, Bandeja 2
XLIF Cobb, 12mm Recto
XLIF@ Parte Inferior, Bandeja 2
XLIF Cobb, 18m m Recto
XLIF Rascador, Plataforma Inferior
XLIF Cobb, 22mm Recto
XLIF@ Estuche, Insertor de Punta Roscada
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6940063
6940064
6940118
6940120
6940124
6940132
6940135
6940151
6940218
6940305
6940318
6940340
6940416
6940429
6940430
6940431
6940618
6940622
6941340
6941618
6942414
6942416
6942418
6944414
6944415
7000004
7000010
7000011
7000012
7000013
7000017
7000022
7011215
7011415
7011615
7011815
7012015
7070201
7070202
7070422
7070425
7070426
7070427
7070431
7130070
7130071
7130072
7130073
7130081
7130082
7130100
7130101

XLIF Deslizador, con Bayoneta
XLIF Deslizador, XW con Bayoneta
XLIF Cobb, 18mm Hacia Abajo
XLIF Raspador, Plataforma Inferior Angular
XLIF Cincel, 12mm Recta
XLIF Kerrison, 2mm
XLIF Kerrison, 5mm
XLIF Cutter, 8mm Disco
XLIF Cobb, 18m m Angular hacia abajo
XLIF Cureta, Hacia Arriba Mediano
XLIF Cobb, 18m m Angular hacia arriba
XLIF Escofina
XLIF Medidor de Paleta, 4x16mm
XLIF Pituitaria, Pequeño
XLIF Pituitaria, Mediano
XLIF Pituitaria, Grande
XLIF Medidor de Paleta, 6x18mm
XLIF Medidor de Paleta, 6x22mm
XLIF Escofina, Angular
XLIF Medidor de Paleta, 6x18mm Angular
XLIF Cutter Ánulo, 4x14mm
XLIF Cutter Ánulo, 4x16mm
XLIF Cutter Ánulo, 6x18mm
XLIF Pituitaria, Angular Derecha Mediana
XLIF Pituitaria, Angular Izquierda Mediana
CoRoent XL Llave, Desmontable
ALIF EnVoy Tapa de Bandeja de Instrumento
ALIF EnVoy Parte Superior de Inserto de Bandeja de Instrumento
ALIF EnVoy Parte Media de Inserto de Bandeja de Instrumento
ALIF EnVoy Base de Bandeja de Instrumento
EnVoy XLIF@ Sistema de Entrega
CoRoent XLT Instrumento de Rescate
Medidor Desmontable 12m m, 15 grados
Medidor Desmontable 14mm, 15 grados
Medidor Desmontable 16mm, 15 grados
Medidor Desmontable 18m m, 15 grados
Medidor Desmontable 20mm, 15 grados
Mango Universal, Recto
Mango en T Universal
MAS PLIF Aisiante, Taladro/Rosca Extendido
MAS PLIF Taladro, 4.5mm Extendido
MAS PLIF Taladro, 5.0 Extendido
MAS PLIF Taladro, 5.5 Extendido
MAS PLIF Rosca, 4.5mm Extendido
Insertor Universal, 9x25mm Recto Micro
TLIF Insertor, 9x24mm Angular Micro
Insertor Universal, 11x25mm Recto Micro
TLIF Insertor, 11x25mm Angular Micro
PGI Rascador, Plataforma Inferior Micro Pequeño Empuje
PGI Rascador, Plataforma Inferior Micro Pequeño Tire
PGI - Estuche de Esterilización Micro I - Tapa
PGI - Estuche de Esterilización Micro I - Inserto Superior
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7130102
7130103
7130104
7130120
7130121
7130122
7130146
7130147
7130148
7130149
7130150
7130156
7130157
7130200
7130202
7130203
7130204
7130205
7131008
7131010
7131012
7131014
7131041
7131042
7134007
7134009
7134011
7134013
7135008
7135010
7135012
7135014
7174007
7174009
7174011
7174013
7175006
7175008
7175010
7175012
7175014
7180006
7180007
7180009
7180011
7180013
7181008
7181010
7181012
7181014
7200028

PGI - Estuche de Esterilización Micro I - Inserto Medio
PGI - Estuche de Esterilización Micro I - Inserto Inferior
PGI - Estuche de Esterilización Micro I (Base)
PGI Cutter de Disco, 8mm Micro
PGI Cutter de Disco, 10m m Micro
PGI Cutter de Disco, 12mm Micro
PGI Cureta, Micro Recta
PGI Cureta, Izquierda Angular Micro
PGI Cureta, Derecha Angular Micro
PGI Cureta, Abajo Angular Micro
PGI Cureta, Arriba Angular Micro
PGI Escofina, Recta Micro
PGI Escofina, Angular Micro
TLIF - Estuche de Esterilización Micro, Ensamblaje
TLIF - Estuche de Esterilización Micro Nivel 1
TLIF - Estuche de Esterilización Micro Nivel 2
TLIF - Estuche de Esterilización Micro Base
TLIF - Estuche de Esterilización Micro Estera de Tornillos
PGI Medidor de Paleta, 8mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 10mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 12mm Micro
PGI Medidor de Paleta, 14mm Micro
PGI Pinza Gubia, Pituitaria Recta Micro
PGI Pinza Gubia, Mordida hacia arriba Micro
PGI Rasurador de Paleta, 7mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 9mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 11mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 13mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 8mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 10mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 12mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 14mm Micro
PGI Rasurador de Paleta, 7mm
PGI Rasurador de Paleta, 9mm
PGI Rasurador de Paleta, 11mm
PGI Rasurador de Paleta, 13mm
PGI Rasurador de Paleta, 6mm
PGI Rasurador de Paleta, 8mm
PGI Rasurador de Paleta, 10mm
PGI Rasurador de Paleta, 12mm
PGI Rasurador de Paleta, 14mm
Medidor de Paleta 6mm
Medidor de Paleta 7mm
Medidor de Paleta 9mm
Medidor de Paleta 11mm
Medidor de Paleta 13mm
Medidor de Paleta 8mm
Medidor de Paleta 10m m
Medidor de Paleta 12mm
Medidor de Paleta 14mm
Sonda Universal, Punta Esférica
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7200029
7200035
7200041
7200031
7200141
7459714
7459723
7510013
7510041
7510042
7510076
7510101
7510106
7510108
7510110
7510112
7510114
7510116
7510120
7510124
7510128
7510132
7510136
7559143
7559144
7559146
7559151
7559152
7559153
7559156
7559157
7559158
7571398
7571399
7660031
7660032
7670200
7670212
7670214
7670216
7670250
7670251
7675000
7690212
7690214
7690216
7700660
7730026
7730042
7730062
7730063
7730064

Sonda Pedicular Universal, Curva Punta Esférica
Curvador de Varilla Universal
Mango en T Universal, Par
Aislante Universal, Primario
Aislante Universal, Rosca
PGI Vaina, Corta Roscada
PGI Vaina, Corta
Herramienta de Remoción Universal, Osteofita
Mango en T Universal, Límite Par
Llave Universal, Tuerca de Seguridad
Soporte de Placa Universal, Par Inverso
Mango Universal, Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 6 Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 8 Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 10 Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 12 Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 14 Molino de Hueso
Guía Universal, Tamaño 16 Molino de Hueso
Molino de Hueso Universal, 20mm
Molino de Hueso Universal, 24mm
Molino de Hueso Universal, 28mm
Molino de Hueso Universal, 32mm
Molino de Hueso Universal, 36mm
PUF Rascador de Plataforma Inferior, Angular Derecho
PUF Rascador de Plataforma Inferior, Angular Izquierdo
PUF Tamp
PGI Instrumental Parte Superior, Estuche 1
PGI Instrumental Parte Inferior, Estuche 1
PGI Instrumental Estera de Tornillos, Estuche 2
PGI Instrumental Parte Superior, Estuche 2
PGI Instrumental Parte Media, Estuche 2
PGI Instrumental Parte Inferior, Estuche 2
Extensure@ H3 Tapa, Bandeja Ensayo
Extensure@ H3 Base, Bandeja Ensayo
Bandeja de Base de Nivel Único Universal
Estera de Tornillos de Bandeja Completa Universal
MaXcess-C Llave, Tornillo Caspar
MaXcess-C Tornillo, Distracción 12mm
MaXcess-C Tornillo, Distracción 14mm
MaXcess-C Tornillo, Distracción 16mm
MaXcess Distractor Cervical, Derecho
MaXcess Dlstractor Cervical, Izquierdo
MaXcess-C Distractor, Intervertebral
MaXcess-C Tornillo, Distracción 12mm
MaXcess@-C Tornillo, Distracción 14mm (US)
MaXcess-C Tornillo, Distracción 16 mm
Espaciador Laminar Universal
Macho de Rosca Universal, 13mm
Destornillador Universal, NV9
Punzón Universal, Guía de Taladro
Punzón Universal, Variable Autoajustable
Punzón Universal, Fijo Autoajustable
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Extractor Universal, Tornillo
Guía Universal, Taladro Fijo
Guía Universal, Taladro Variable
Mango Universal, Hélice
Mango Universal, Hélice
Insertar Universal, Tornillo
Extractor Universal, Tornillo
Llave Universal, Final
MaXcess@-C Retractar, Izquierdo Med-Grande
MaXcess@-C Retractar, Derecho Med-Grande
MaXcess-C Retractar, C-C
MaXcess@-C Ensamblaje Portátil
MaXcess@-C Brazo de Articulación, Pri maria
MaXcess@-C Brazo de Articulación, Secundario
MaXcess@-C Conexión, A-Brazo
MaXcess@-C Ensamblaje de Brazo, Primario
MaXcess-C Cuchilla, 19x70mm 3-dientes
MaXcess-C Cuchilla, 14x30mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 14x40mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 14x50mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 14x60mm Dentada
MaXcess-C Cuchilla, 14x70mm Dentada
MaXcess-C Brazo, Articuiación Primaria
MaXcess@-C Base, Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Nivel 1, Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Nivel 2, Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Nivel 3, Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Estuche de Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Tapa, Estuche de Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Placard Lateral de Bandeja de Acceso
MaXcess@-C Bandeja, Brazo de Articulación
MaXcess@-C Placard Frontal de Bandeja de Acceso
Nuvasive Generic Tapa de Bandeja
Generic Nuvasive Tapa de Bandeja
Generic Nuvasive Tapa de Bandeja
PGI Distractor, Par Inverso Abierto
PGI Compresor, Par Inverso Abierto
Maza Universal
Embudo de Injerto Óseo Universal
Impulsor de Injerto Óseo Universal
XLIF@ Tapa de Instrumentos, 2 Niveles Joya
XLIF@ Consola de Instrumento, 1-10mm Joya
XLIF@ Consola de Instrumento, 11-20mm Joya
XLIF@ Consola de Instrumento, 21-10mm Joya
XLIF@ Consola de Instrumento, 450
XLIF@ Bandeja Interior de Instrumento, Joya Mod.
IFU MaXcess@ Sistema de Descompresión
LBL, Plata, Marca CE Mylar
Instrumento Universal IFU
Electrodo de Estlmulación Desechable IFU
Resector Desechable Monopolar IFU

I
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7730072
7730081
7730091
7730600
7810600
7820038
7890013
7890024
7991000
7991010
7991100
7991200
7991300
7991310
7991350
7991398
7992057
7992063
7992064
7992065
7992066
7992067
7992500
7992501
7992502
7992503
7992504
7992505
7992506
7992507
7992508
7992509
8801300
8801333
8801334
8801371
8801372
8803317
8803318
8803319
8850001
8850002
8850003
8850004
8850005
8850006
9003747
9004411
9004421
9401074
9401188



10000869
11010118
11010427
3230101006
3101055-1
3540015
3540016
3540019
3540020
3540021
3540025
4270512
4270514
4270516
4270518
4270810
4270812
4270814
4270816
4270818
4271512
4271514
4271516
4271518
4271810
4271812
4271814
4271816
7010004
7010005
7010006
7010007
7010008
7010009
7010010
7010011
7070005
7070006
7070007
7070009
7070011
7070012
7070013
7070015
7070018
7070020
7070021
7070035
7070036
7070039
7070041
7070042

Adaptador de Electricidad Universal
Nuvasive Generic Tapa, Medio Estuche
Tapa Universal, Media Bandeja
MaXcess@ IV Cable K
MaXcess@ Cuchillo, Anulotomía Curvo
MA5 PUF Punta de Distractor, Lámina Derecha
MAS PUF Punta de Distractor, Lámina Izquierda
MAS PUF Base, Estuche de Punta de Distractor
MAS PUF Tapa, Estuche de Punta de Distractor
MAS PUF Protector Dura Fijación
MAS PUF Rack Distractor
Triad AUF Ensayo, 12x34x25mm 150
Triad AUF Ensayo, 14x34x25mm 150
Triad AUF Ensayo, 16x34x25mm 15°
Triad AUF Ensayo, 18x34x25mm 150
Triad AUF Ensayo, 10x34x25mm 8°
Triad AUF Ensayo, 12x34x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 14x34x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 16x34x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 18x34x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 12x38x25mm 15°
Triad AUF Ensayo, 14x38x25mm 150
Triad AUF Ensayo, 16x38x25mm 15°
Triad AUF Ensayo, 18x38x25mm 150
Triad AUF Ensayo, 10x38x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 12x38x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 14x38x25mm 80
Triad AUF Ensayo, 16x38x25mm 80
Triad AUF Aloinjerto AL Insertar
Triad AUF Adaptador de Aloinjerto, Envoy AL
Triad AUF Insertar de Implante, FR
Triad AUF Adaptador de Aloinjerto, Envoy SC
Triad AUF Insertar, 34mm Cámara Dual
Triad AUF Adaptador, 34mm Cámara Dual
Triad AUF Insertar, 38mm Cámara Dual
Triad AUF Adaptador, 38mm Cámara Dual
MAS PUF Taladro de Fijación, 4.5mm
MAS PUF Taladro, 5.0mm
MAS PUF Taladro de Fijación, 5.5mm
MAS PUF Taladro de Fijación, 6.5mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 4.5mm
MAS PUF Rosca de FijaciÓn, 5.0mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 5.5mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 6.5mm
MAS PUF Destorniilador de Fijación, Agarre de Cuello
MAS PUF Mango, Trinquete Recto Largo
MAS PUF Pomo, Trinquete Compacto
MAS PUF Escariador de Fijación, Tulipa Lateral
MAS PUF Escariador de FijaciÓn, Tulipa
MAS PUF Guía de Fijación
MAS PUF Par Inverso de Fijación, Abierto
MAS PUF Aislante de Fijación, Taladro/Rosca
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MAS PUF Aislante de Fijación, Guía
MAS PUF Aislante de Fijación, Llave
MAS PUF Insertar de Fijación, Varilla Hemostat.
MAS PUF Perilla Reductora de Fijación
MAS PUF Torre de Reducción de Fijación
MAS PUF Destornillador de Fijación
MAS PUF Herramienta de Medición de Varilla de Fijación
MAS PUF Insertar, Cabezal Poliaxial
MAS PUF Mango en T, Par de Verificación
MAS PUF Accionador, Tornillo de Seguridad Expandible
MAS PUF Llave, Tornillo de Seguridad
MAS PUF Parte Inferior de Fijación, Bandeja de Instrumento
MAS PUF Parte Media de Fijación, Bandeja de Instrumento
MAS PUF Parte Superior de Fijación, Bandeja de Instrumento
MAS PUF Guía, Taladro
MAS PUF Par Inverso, Abierto
MAS PUF Aislante, Taladro/Rosca
MAS PUF Aislante, Guía de Taladro
MAS PUF Aislante, Llave
MAS PUF Com presor
MAS PUF Torre de Reducción, 40mm
MAS PUF Llave, Tornillo de Seguridad
MAS PUF Accionador, Tornillo de Seguridad
MAS PUF Insertar, Cabeza
MAS PUF Regulador de Cabeza
MAS PUF Accionador, Tornillo de Seguridad Multi-carga
MAS PUF Parte Inferior de Fijación, Estuche de Ins.
MAS PUF Parte Media de Fijación, Estuche Ins.
MAS PUF Parte Superior de Fijación, Estuche Ins.
MAS PUF Taladro de Fijación, 4.5mm
MAS PUF Taladro de Fijación, 5.0mm
MAS PUF Taladro de Fijación, 5.5mm
MAS PUF Taladro de Fijación, 6.5mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 4.5mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 5.0mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 5.5mm
MAS PUF Rosca de Fijación, 6.5mm
TRAVERSE SISTEMA DE PLACA (BANDEJA DE INS. MEDIA)
MaXcess-C Cuchilla, 19x40mm Dentada
MaXcess-C Estuche de Bandeja de Acceso
PRECEPT Mango, Trinquete forma de gota
PRECEPTCurva dar Francés
PRECEPT Mango, 90lb Límite Par
PRECEPTInsertar, Wiltse
PRECEPT Destornillador, Poliaxial
PRECEPT Regulador, Tornillo
Special XUF Cobb Grande
Set de Escofina Cervical
MAS TUF Extractor de Tornillo, Desmontable
XUF Insertar, Angular XL
XUF Insertar, Angular XL-W Izquierdo
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D6904488
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D6904489 XUF Insertor, Angular XL-XW Derecho
D6904490 XUF Insertor, Angular XL-XW Izquierdo
D7070421 MAS PUF Extractor de Tornillo, Extendido
DM-CV22004 Curvy TL Tornillo Retractor, Estándar
DM-CV22025 Curvy Fijador de Nudillo
DM-CV22027 Curvy Ensamblaje de Pieza
DM-CV22036 Curvy Mango, Modular
DM-CV22039 Curvy Peso Femenino
DM-CV22040 Curvy Peso Masculino
DM-CV22041 Curvy Conector de Cadena de Peso
DM-CV22046 Curvy Cuchilia Lateral, 4-5 Larga Izquierda
DM-CV22047 Curvy Cuchilla Lateral, 4-5 Larga Derecha
DM-CV22049 Curvy TL Tornillo Retractor, Largo
DM-LS0086 Phantom LS Gancho, 40mm Recto
DM-LS0087 Phantom LS Gancho, 50mm Recto
DM-LS0088 Phantom LS Gancho, 60mm Recto
DM-LS0089 Phantom LS Gancho, 70mm Recto
DM-LS0090 Phantom LS Gancho, 80mm Recto
DM-LS0091 Phantom LS Gancho, 90mm Recto
DM-LS0092 Phantom LS Gancho, 100mm Recto
DM-LS0451 Phantom Mango en T, Retractor Pivote
DM-ML0040 Phantom ML Brazo de Articulación, Angular
DM-ML0041 Phantom ML Agarradera de Mesa, Brazo de Articulación
DM-ML0044 Phantom ML Agarradera de Rack, Brazo de Articulación
DM-ML0045 Phantom ML Cable de Luz, Conector Tedan
DM-ML0051 Phantom ML Fuente de Luz, LED
DMML0060 Phantom ML Brazo de Articulación, Angular/Clam
DM-ML0200 Phantom ML Base, Retractor Pivote
DM-ML0201 Phantom ML Conector, Rack
DM-ML0203 Phantom ML Cuchilla, Central Pivote
DM-ML0204 Phantom ML Retractor Inverso, Pivote
DM-ML0221 Phantom ML Cuchilla, 18x50mm Violeta
DM-ML0222 Phantom ML Cuchilla, 18x60mm Dorada
DM-ML0223 Phantom ML Cuchilla, 18x70mm Verde Agua
DM-ML0224 Phantom ML Cuchilla, 18x80mm Turquesa
DM-ML022S Phantom ML Cuchilla, 18x90mm Fucsia
DM-ML0226 Phantom ML Cuchilla, 18x100mm Chocolate
DM-ML0227 Phantom ML Cuchilla, 18xll0mm Turquesa Splash
DM-ML0228 Phantom ML Cuchilla, 18x120mm Púrpura Splash
DM-ML0251 Phantom ML Cuchilla, 22x50mm Violeta
DM-ML0252 Phantom ML Cuchilla, 22x60mm Dorada
DM-ML0253 Phantom ML Cuchilla, 22x70mm Verde Agua
DM-ML0254 Phantom ML Cuchilla, 22x80mm Turquesa
DM-ML0255 Phantom ML Cuchilla, 22x90mm Fucsia
DM-ML0256 Phantom ML Cuchilla, 22x100mm Chocolate
DM-ML0257 Phantom ML Cuchilla, 22x110mm Turquesa Splash
DM-ML0258 Phantom ML Cuchilla, 22x120mm Púrpura Splash
DM-ML0270 Phantom ML Ti Cuchilla, 40mm Inversa
DM-ML0272 Phantom ML Ti Cuchilla, 50mm Inversa
DM-ML0274 Phantom ML Ti Cuchilla, 60mm Inversa
DM-ML0276 Phantom ML Ti Cuchilla, 70mm Inversa
DM-ML0278 Phantom ML Ti Cuchilla, 80mm Inversa
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DM-ML0280 Phantom MLTi Cuchilla, 90mm Inversa
DM-ML0281 Phantom ML Ti Cuchilla, 100mm Inversa
DM-ML0282 Phantom ML Ti Cuchilla, 1l0mm Inversa
DM-ML0283 Phantom ML Ti Cuchilla, 120mm Inversa
DM-ML0290 Phantom ML Ti Cuchilla, 50mm Fan
DM-ML0291 Phantom ML Ti Cuchilla, 60mm Fan

, DM-ML0292 Phantom ML Ti Cuchilla, 70mm Fan
DM-ML0293 Phantom ML TI Cuchilla, 80mm Fan
DM-ML0294 Phantom ML Ti Cuchilla, 90mm Fan
DM-ML0295 Phantom ML Ti Cuchilla, 100mm Fan
DM-ML0296 Phantom ML Ti Cuchilla, 1l0mm Fan
DM-ML0297 Phantom ML Ti Cuchilla, 120mm Fan
DM-ML0300 Phantom ML Cable K, 1.4x230mm Esterilizado
DM-ML0310 Phantom ML Dilatador, 8mm Plata #1
DM-ML0312 Phantom ML Dilatador, 13mm Verde #2
DM-ML0314 Phantom ML Dilatador, 18mm Azul #3
DM-ML0316 Phantom ML Dilatador, 22mm Colorado #4
DM-ML0320 Phantom ML Obturador, 18mm Azul
DM-ML0322 Phantom ML Obturador, 22mm Colorado
DM-ML07000 Phantom ML Bandeja de Esterilización, Cuchillas
DM-ML070002 Phantom MLjXL Bandeja de Esterilización, Accesorios
3300022 ALGI Bi-Polar, 12.5 Recto con Bayoneta
3230056 MX Tornillo de Fijación #1O-32xO.250 Autobloqueo
3230057 MX Cuchilla Central Tornillo de Fijación Autobloqueo
3300320 Succión - 12FR, Extra Largo
3300321 Fórceps Bipolar - Angular, Extra Largo
3300325 TORNILLO DE FIJACIÓN AUTOBLOQUEO#10-32 X .50
3300326 TORNILLO DE FIJACIÓN AUTOBLOQUEO#10-32 X .25
3300327 MAS TLIF CUCHILLA PERNOSDE DISTRACCIÓN
7070501 MAS PLIF Taladro, 4.5mm Desechable
7070502 MAS PLIF Taladro, 5.0mm Desechable
7070503 MAS PLIF Taladro, 5.5mm Desechable
7141001 XLIF Decade Plate Parte Superior, Estuche de Instrumento
7141003 XLIF Decade Piate Parte Inferior, Estuche de Instrumento
7141004 XLIF Decade Plate Base, Estuche de Instrumento
7141101 XLIF Decade Plate Insertor
7141102 XLIF Decade Plate Insertor, Traducción
7141103 XLIF Decade Plate Punzón, Grande Ajustable
7141104 XLIF Decade Plate Taladro, Ajustable
7141105 XLIF Decade Plate Punzón, Pequeño Ajustable
7141106 XLIF Decade Plate Llave, Perno
7141107 XLIF Decade Plate Llave, Final
7141108 XLIF Decade Plate Par Inverso, Perno
7141109 XLIF Decade Plate Par Inverso
7141110 XLIF Decade Plate Mango en T, Par
7141112 XLIF Decade Plate Tornillo de Guía
7141113 XLIF Decade Plate Tornillo, Tornillo de Fijación
7141114 XLIF Decade Plate Insertor, Tornillo de Fijación
7141115 XLIF Decade Plate Manga, Tornillo de Fijación
7141150 XLIF Decade Plate Rosca, 5.0mm
7141155 XLIF Decade Plate Rosca, 5.5mm

29



7141165 XLIF Decade PIate Rosca, 6.5mm
7451001 Armada Ti Punzón
7459003 Armada Ti Sonda con Cambio de Velocidad
7459007 Armada Ti Sonda, Punta Esférica Pedicuiar
7771116 SpheRx PPSCompresor
7771166 SpheRx PPSExtractor de Tornillo
7791002 SpheRx PPSPunta, Distractor de Aro Derecho
7791003 SpheRx PPSPunta de Distractor, Aro Izquierdo
7791004 SpheRx PPSPunta, Distractor Media Luna Derecho
7791005 SpheRx PPSPunta, Distractor Media Luna Izquierdo
7810042 Traverse Retención, Tuerca de Seguridad
7820002 Traverse Taladro, Autoajustable Aj.
7820003 Traverse Guía, Barril Único Inferior
7820004 Traverse Guía, Barril Único Superior
7820005 Traverse Guía, Barril Doble Inferior
7820006 Traverse Guía, Barril Doble Superior
7820009 Traverse Tensor, Tuerca de Seguridad de Provisión
7820011 Traverse Guía, Herramienta de Remoción
7820012 Traverse Llave Allen con Punta Esférica
7820013 Traverse Destornillador
7820014 Traverse Tornillo, Fijación Temporaria
7820016 Traverse Accionador, Autorretención de Tuerca de Seguridad
7820017 Traverse Par Inverso
7820018 Traverse Mango en T, Par
7820019 Traverse Compresor _-o F

7820021 Traverse Calibre
7820022 Traverse Dilatador
7820023 Traverse Distractor
7820024 Traverse Insertar, Placa Recta
7820026 Traverse Retención
7820027 Traverse Retención de Guía, Reforzada
7820028 Traverse Punzón, Anterior
7820029 Traverse Llave, Perno
7820031 Traverse Insertar, Placa Pivote
7820032 Traverse Guía, Perno Telescopia
7820033 Traverse Guía, Perno Único Superior
7820034 Traverse Guía, Perno Único Inferior
7820036 Traverse Manga, Ajustable
7820037 Traverse Punta, Distractor
7830011 TRAVERSESISTEMA DE PLACA(BANDEJA DE INS. INFERIOR)
7830012 TRAVERSESISTEMA DE PLACA(BANDEJA DE INS. SUPERIOR)

Período de vida útil: No estériles: N/A. Estériles: 2 años para 1006214: XLIF@

. ~ '" ""Cable-K, 1011687: Cable de Luz, 1542030: MaXcess MAS TLIF Aro Cuna y 1 ano

para 1011683: MaXcess@ Cuña, Intradiscal, 1011684: MaXcess@ Cuña,

Estándar, 1011685: MaXcess@ Cuña, Ancha.
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I Forma de presentación: Se proporcionan no estériles en ban, ejas de

esterilización, excepto los que se suministran estériles para un solo uJo que se

I presentan en un envase individual.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitanias

Nombre del fabricante: NUVASIVE INC.

Lugar/es de elaboración: 7475 Lusk Boulevard, SAN DIEGO, CA 9212], Estados

Un~os [

Se extiende a IMPLANTES FICO S.R.L. el Certificado de Autorización e I scripción

I del PM-14-41, en la Ciudad de Buenos Aires, a .....1.9..SET...20Jp.., biendo su

vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN NO ' ~'tO 3 8 4.~
Ll
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