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VISTO el Expediente N° 1-47-3110-01821-17-7 del Registro de esta Administrdción Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y ,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Prince Medical Supplies SA solicita se autori¿e la inscripción
en el Registro Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional,
de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran
contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMCIRES. N° 40/00, incorporada al
ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT NO2318/02 (TO 2004), y normas

I I . 'cOOJ.pementanas. :

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Produbtos Médicos, en
la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la nor;ma legal
vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de
cal1idad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. I

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la
solicitud.

I Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° I490/92 ~ Decreto N° 101
del 16 de diciembre de 2015. .



Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°._ Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) del producto médico marca leil Medical Corporation, nombre descriptivo Sistema de,

Placas y Tomillos para Huesos e Instrumental y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna,
para Fracturas, de acuerdo con 10solicitado por Prince Medical Supplies SA, con los Datos Identificatorios
Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°._Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de ¡usoque obra en
documento W IF-2017-19944361-APN-DNPM#ANMAT. :

ARTÍCULO 3°._En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por
la ANMAT PM-2304-1, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°._ Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el
característicos mencionados en esta disposición.

RPPTM con
I

I

los datos

A~TÍCULO 5°._La vigencia del Certificado de Autorización será por cinco (5) años, a partir de la fecha de
la presente disposición.

ARTÍCULO 6°._ Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos deTecnología
MédiCa al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole
entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e ínstrucciones de uso autorizados y el
Certificado mencionado en el Articulo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los
fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y Tomillos para Huesos e Instrumental

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-833-Sistemas Ortopédicos de FijaCión Interna,
para Fracturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): leil Medical Corporation

Clase de Riesgo: III



Indicación/es autorizada/s: Fijación, estabilización y reconstrucción de fracturas de huesos de mano, cúbito,
radio, huesos de pie, tibia, peroné fracturas de huesos maxilofaciales y del cráneo.

Modelo/s: Placas y Tomillos para Hueso e Instrumental
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112-MD-401-S

112-MN-401

112-MN-401-S

112-MX-401
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112-MC-512

112-MD-511
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112-12-201
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112-12-202

112-12-202-L
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112.12-302-L

112-15-201

112-15-201-L,
112~151302

112~15-302-L

112;-20[201
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I
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112-20-d02
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112-20-202-L

112-20.102
i I

112-20-302-L

112-23J01
i I

112-23-201-L
I

112-23-202
I

112-23-202-L
, 1

112-23-302
I

112-23-302-L
i I

112-MO-402

112-MJ-402
. I

112-MN"-402
I

112-MQ:-601
. I

112-MID-601
I 1

112-'-601

112-,23]601

112-30-

1
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112-45¡601
I

112j60~601
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112'28-601-L
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112-35"601-L
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112-21,301
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111-027
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111-028
¡
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¡111-086'
1

1
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i

DP-9~
,

LX-II03 • I
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I
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111-050, ¡

I I I111-052, !
I

,

111-0231 I' l.
111-0391
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DP-96 '
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Illf5:L
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I
J
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111-065-1 I
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I
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r
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-1111-03'7

1
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¡
,
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111-064

I I111-029 ,

111-010

111-063

12-QD-00I ,

16-Qili-dol
20-QD-00I

24-QD-00I

113-MC-IOI

113-~¿102

113-MC-.202

113-MC-203

113-MD,,101

113-~DI'201

113-MD-21 1

113-MN-IOI

113-MN,-102
I !

113-MN-201

113-MN'202

113-MN.203

113-MN-211
I I

113-MX-IOI

113-MC-401

113-MD-401

113-MN-401
I I

113-MX-401

113-iNF-IOI

113-NF-401
I ,

113-M<D-511

! 1
1



¡
113-MD-511

1
113-MN-511

J
113-HF-10l

¡
113-HF-601

I

113-HF-602,
113-HF-603

I
113-HF-604

I
I

113-HF-605

113-HF-102

113-HF,103

113-HF-606

113-JB-lOl,

113-JB-201
,

113-JB-202

113-MJ-103

•
113-MJcl04

I
113-M1-202

113-MJ-203

113-MJ-204

113-MJ-205

113-GD-10l

113-GD-201

113-GD-211

113-MJ-105

113-MJ-511
I

113-MiM-10l
l.

113-MIM-102

113-JiM-201

I
I
I

I



1l3-rJriM-202

1l3-LS-201
I

1l3-Jl-IOI
I

1l3-Jl-I02

1l3-JT-103

1I3-NF-201
I

1l3-NF-202
I,

1l3-NF-203

I111-026-4
I

I111-026-4-L
I

111-043
I1I1'076-MI

11I-076-M2 I
I I

111-076-M3
I

11I!076-M4

IIllr076-0R-L

11I-076-0R-S
I

I
1I1-026-A3

1111-026-A3

111-026-4 I
111-026-1

1I1-026-AI

111-026-BI

Ill-026-I-L
I

111-026-2

1U-041

111-055
I

111-056

1111-057
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I

111-058 I
111-059 I
111-060 I
111-046 I
111-047 I
111-081-L I
111-081-R I
111-082-L I
111-082-R I

I111-083-L

I111c083-R I111c068-1

II111-068-2
I111~068-3
II

111-068-4
II

111-070
II

111-071
I,

111-073
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111-074
I

111-078
I

111-079
I,

111-085
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111-089
I
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111-045 I
111-035R
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111-035L I
111-026-A4

I
I
I
I
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111-026-3-L

111-026-A2

111-026-3

111-026-6

111-026-2-L

111-051

111-051-P

111-077

111-051-L1

111-051-L2

111-067-1

111-067-2

111-067-3

111-067-4

111-084

111-087

111-048

111-072

lll-LD-020

111-033

111-034

F28-ST-002

F28-S'f-l02

F28-ST-004

F28-ST-005

F28-ST-006

F28-GR-007

F28-GR-008

F28-GR-009



I
I
I
I

F28-HL-009 I,

F28-HR-009 I
F28-HL-'109 I

IF28-HR'109
I

F28-l-rpJOlO
I

F28-TP-006 II,
IF28-,TP¡OO7

F35JCR-012-13 I
F35:CU-012-13
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F35.CR-112-13
I

F35-CL-112-13
,

I

F35-CR-012-16
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F35-CI,--012-16

F35-CR-112-16

F35-CL-112-16

F35-CR-009 I
F35-CL-009 I,

I
Hl-ZZ-016 II

IHl-ST-l04

IHl-ST-006
I IHl-ST-016

Ii
Hl-ST-216 I
Hl-LL-005 I
Rl-LR-005 I, ,

Hl-HK-OOl I
Rl-PL-005 I

I

IHl-Í'R-005
II I

Hl-¥1'-OO6 I
I
I
I
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I,
H2-YF-007

I
H2-TP-006 IH2-TP-007

IH2-TP-OII

H2-TP-OI2 I
H2-SQ-I04 I
H2-SQ-204 I
H2-SQ-304-L

I
H2-SQ-304-R

I
H2-QO-OO6

IH2-QD-106

IH2-QD-IOS

H2-QD-110 I
H2-QD-1l2 I
H2-QO-206-L I
H2-QD-206-R

I
H2-QD-306-R

I
H2-QD-306-L

H2-QD-40S-L

H2-QD-408-R I
H2-ST-104-CP I
H2-ST -105-CP I
H2- ST-106-CP I
H2-ST-208-CP

IH2-TP-006-CP
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H2-LL-006-CP I
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I
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H2-LL-01O-CP

IH2-LR-01O-CP

H2o-ZZ-016
,
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I
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H2LeYP-006

H2L;YP-007

H2L-TP'OO7

H2L.TP-008

H2dQD-006

H2L,QD-008

H2L-LL-006
,

H2L-LR-006
I

28-FC-008

I28-FC-01O
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I

I28-FC-014
I
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I
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,
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I
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28JFC-026
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I
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28-FC-038
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!

28-FC-045
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35-FC-012
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35-FC-014
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35-FC-016

1

35-FC-OI18

35-FC-OQO,
'!35-FC-Of2
'135-FC-024
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35-FC-028
'1

35-FC-032
1

35-FC-036
1

35-FC-040
!

35-FC-'045
,

35-FC;650,

28L-H~-008
1

28L-HF-010
'1

28L-HF-012
I

28L-HF-014
1

28L-HF-016
!

28L-HF-018,

"28L-HF-020

28L-HP-022
,1

28L-HF-024
'1

28L-HF-026
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'1
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1

I
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28L-HFJ034
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28L-HF-036
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I

28L-HFjl045

35L-HFrOlO

35-HF-012
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35L-HFi014

35L-HF¡¡016
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!
23-CU.015L. I

23-C~1016L
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23-CS-0I7

23-CS-oi8L

23-CS-OI9

23-CS-O'/9L

23-CS-020L

"23-CS-020

23-CS-022L

23-CS-022

23-CS-024L

23-CS-024
I

23-CS-026L

23-CL-026
1

23-CL-028L

23-CS-028
I

23-CS-030L

23-CS-030
1

23-CS-035L

23-CS-035
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30-CS-008

30-CS-009
'1

30-CS-OIO

30-CS-Oll

30-CS~OI2

30-CS-013

30-CSJOI4

30-cslol4L

30-CS'OI5

30-c~lo15L

I



I
I

'30-CS-O116
11

30-CS-OI6L

30-cs-ol!7

30-CS-01j 7L
!

30-cs-ois
I
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11

30-CS-019
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30-CS-019L
11

30-CS-020
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30-CS-020L
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30-CS-021

30-CS-~21L
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30-CS-022
11

30-CS-022L
11
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30-CS-024
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30-CSjr25L

30-CS-026

20-CS-
1
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30-CS.027

30-CS~027L

30-CS~02S

30-CS~02SL
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30-CS-030
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I
30-CS-030L

I
30-CS-032,

30-CS-032L
I

30-CS-034
i

30-CS-034L
I

30-CS-036
I

30-CS-036L
,

30-CS-038
I

30-CS-038L
I

30-CS-O~O
I

30-CS-O¡40L

30-CS-04S

30-CS-04SL
¡

30-CS-SO
I

30-CS-SOL
I

4S-CS-020
I
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,
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I

4S-CS-026
I
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I
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¡
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I
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1

45-CS-048

45-CS-050
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I

45-CS-054,
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45-CS-055
1
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60-CS-030
'1

60-CS-035
I

60-CS-040
,1

60-CS-045
1

60-CS-045L

60-CS-050
'1

60-CS-050L
1

60-CS-055
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60-CS-055L
1

60cCS-060

60-CS-OoOL
'1

60-CS-065
I

60-CS-065L
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1
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1
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1
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1
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• I

I
l5-CH'009

I1
l5-CH-OJO

,1
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I

l5-CH-Oll
1

l5-CH-OI2
1

l5-CH-OI3

l5-CH-OI4
,

l5-CH-OI5
. :1

l5-CH-OI6
1

l5-CH-OI7
1

l5-CH-OI8

l5-CH-OI9
'!
,1

l5-CH-020
'123-CH-009

23-CH-OllO

23-CH-Olll

23-CH-O,12
d23-CH-013

I23-CH-OI4
1

23-CH-OI5
I

23-CH-OI6

23-CH-OI6L
"
"23-CH-OI7
'1

23-CH-OI7L
1

23-CH-OI8
1

23-CH-OI8L

23-CH-OI9
¡[

23-CH-OI9L
'1

23-CH-020
I

23-CH-020L
I

23-CH-02l



i23-CH-OQlL
I23-CH-022

23-CH-O~2L
I

23-CH-023
I23-CH-OQ3L
I

23-CH-024

23-CH-O~4L
1

23-CH-O~5
I23-CH-25L
I
I

23-CH-026

23-CH-O~6L

23-CH-ob7

23-CH-O~7L
I23-CH-028
I

23-CH-028L

23-CH-O~9,
I

23-CH-029L
I
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I
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I
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D
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30-CH-032

.30-CH-0312L

30-CH-034

30-CH-034L

30-CH-036

30-CH-036L
I30-CH-038

30-CH-038L

30-CH-040

30-CH-040L

30-CH-045

30-CH-04bL

30-CH-050

30-CH-050L ,

12-HC-004

12-HC-005
;1

12-HC-006

12-HC-007

12-HC-008

12-HC-009

12-HC-OIO
1

12-HC-011

12-HC,012

12-HC-OI3
I

12-HC-OI4

12-HC-OI6
¡I

12-HC-OI8

12-HC-020

15-HC-004

I
I
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1l5-HC-005

l5-HC-006

l5-HC-00.?
.1

l5-HC-OÚ8

l5-HC-009

l5-HC-010
1

l5-HC-Oll

l5-HC-012

l5-HC-013
1

l5-HC-014

l5-HC-0~5

l5-HC-016
,1

l5-HC-01.?

l5-HC-018

l5-HC-019
'1

l5-HC-020

l5-HC-02l

l5-HC-022

l5-HC-023

l5-HC-024

l8-HC-006

l8-HC-010

20-HC-004

20-HC-00S

20-HC-006

20-HC-OO.?.

20-HC-008

20-HC-009
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I

20-HC-OlO

20-HC-OJ~

20-HC-oJk

20_HC_Ol~i
. I

20-HC-Ol

11
20-HC-OI5

I
20-HC-OI6

20-HC-Ol~

20-HC-Ol!!
11

20-HC-OI9
1I

20-HC-020
1I

20-HC-02Il
1I

20-HC-022
11

20-HC-02B
11

20-HC-024
1I

20-HC-OOS

20-HC-OO~
I

20-HC-OO~

20-HC-008
11

23-HC-009
1I

23-HC-OlO
1I

23-HC-Ol~

23-HC-OI2
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23-HC-Oli3
1I

23-HC-OI4
1I
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23-HC-Ol~
1I

23-HC-Oli

23-HC-Ol~
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23-HC-019

23-HC-020

23-HC-021

23-HC-022

23-HC-023 .

23-HC-024

23-HC-026

23-HC-028

23-HC-030

23-HC-O:32

23-HC-034

25-HC-006

25-HC-OlO
o

23-CS-009L
I

23-CS-OIOL

23-CS-OIIL

23-CS-OI2L

23-CS-013L

23-CS-OI4L
,

23-CS-015L

23-CS-OI6L

23-CS-017L

23-CS-OI7

23-CS-OI8L
I

23-CS-OI8

23-CS-OI9L

23-CS-019

23-CS-020L
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23-CS-020
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23-CS-022L¡
23-CS-022

23-CS-oLL
l'

23-CS-024

23-CS-O~6L

23-CS-oh6
l'23-CS-02SL
1:

23-CS-02S
I

23-CS-030L
I

23-CS-030
1

23-CS-035L
1

23-CS-035

30-cs-hos
I

30-CS-009
/30-CS-OIO
I30-CS-'OIl

I30-CS¡012

30-CS-013

I30-CS-OI4

30-csl_OI4L

30-csl_OI5
I

30-C¡-OI5L

30-CS-OI6
11

30-CS'-OI6L
11

30-CS-OI?
1:

30-CS-OI?L
1I

30-CS-OIS
/1

30-CS-OISL
• I

•
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30-CS-036,
30-CS-036L,
30-CS-038

30-CS-03?L

30-CS-040

30-CS-040L

30-CS-045

30-CS-045L

30-CS-050

30-CS-050L

l5-CH-008
. I

l5-CH-009,
I

15-CH-OlO,
,

15-CH-Oll

15-CH-012

15-CH-013
I

l5-CH-014

15-CH-OI5

15-CH-016

15-CH-017,
l5-CH,018,
l5-CH-019

15-CH-020

23-CH-009

23-CH-OlO
I

23-CH-Oll
I

23-CH-012
I

23-CH-013
I

23-CH-014



I
í23-CH-015
I

23-CH-Ol6
!

23-cH-016L
!

23-CH-017
!

23-CH-017L
,

I
23-CH-018

!
23-CH-O~8L

23-CH-019

23-CH_Oi19L
I

23-CH-020
!

23-CH-d20L
I

23-CH-021
I

23-CH-021L,

!

23-CH-022
I

23-CH-022L
!

23-CH-b23

23-CH-b23L
I

23-CH-024
!

23-CH-b24L
í

23-CH~025
!

23-CH!025L

!23-CH-026
I

23-CHt026L

23-CHLo27

23-CH1-027L
I

23-CH-028
I

23-CH:-028L
I

23-CH:-029

I
I



23-CH-029L

23-CH-030

23-CH-030L

23-CH-035

23-CH-035L

30-CH-OIO

30-CH-OII

30-CH-OI2

30-CH-013

30-CH-OI4

30-CH-OI5

30-CH:OI6
J

30-CH-OI6L,
30-CH-OI7

30-CH-OI7L

30-CH-OI8

30-CH-018L

30-CH-019

30-CH-OI9L

30-CH-020

30-CH-020L

30-CH-021

30-CH-02IL

30-CH-022
¡

30-CH,022L
1

30-CH-023, .

30-CH-023L
I

30-CH-024
)

30-CH-024L
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30-CH-025

30-CH-OJ5L
I I

30-CH-02D
I
I

30-CH -01.6L
!

30-CH-027
I 1

30-CH-027L
I

30-CH-028
! I

30-CH-028L
I

30-CH-OQ9
I

30-CH-029L
I 1

30-CH-0;30

30-CH -O~30L

30-CN-032
I

30-CH-d32L

30-CH-d34
I I

30-CH-034L
I

30-CH-¿36
I

30-CH-0%L
I 1

30-CH-038
¡

30-CH-~38L

30-dI-040
I

30-CH-040L

30-CH-b45
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30-CH-r5L
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1
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1

23-FC-013
'1

23-FC-OI4
1

23-FC-015
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23-FC-015
!

23-FC-O'j6
1

23-FC-OI8
1

23-FC-OI9
I

23-FC-020
I

23-FC-021
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1

23-FC-023
1

23-FC-024,

23-FC-~26
'1

23-FC-028
'1
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1

23-FC-032
1
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!
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28-FC-008
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'1
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28-FC-01O

'1
28-FC-022I .
28-FC-0í14

, I
28-FC-026, I
28-FC-028

¡ I
28-FC-030
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28-F<C-032

, 1;
28-FC-034

I ¡i
28-FC-036
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28-FC-(j)38

, I
28-FC-040

28-FC-645
I I

35-FC-OI0
1,

35-FC-012
, I

35-FC-014, I
35-FC-016

35-FCJ018
. I

35-FC-020
I I

35-FC-022
I 1"35-FC-024

I35-FC.028

35-Fc~032
I 1,

35-FC"036
• 1;

35-'Foc040

" 35~Fd¡045
I l'

35,FG~-050
I I!

20L-HF-006; Ii
20L-HF-007

. .
¡



I I
I II

20L-HF-008
I I

20L-HF-009
I

20L-BF-010

20L-HF-bll. I
20L-HF-;o12

I I
20L-HF,013

I
20L-HFi014

20L-J;IFjo 16

20L-HF¡018
I I

20L-HF'020
, I

20L-HFL022

20L-tIFi-024
20L-HF¡-026

!
20L-HF-028

!
20L-HF-030

I
20-FC-006, I

20-FC-b07
, I

20-FC-008
I. I20-FC-009
I

20-FCJOlO, I

20-FClOll• I
20-FC¡012

20-Fclo13
I20-FC,014

, I

20-FC.015
I I

20-FC-016. . I
20-'FO-018

I
20-FG-019

! j

20-Fd-020
I I,

I
I I

,
I I

I

I

I
I
I
I
I



20-FC-021

20-FC-022 ,

20-FC-023
I

20-FC-024

20-FC-026

20-FC-028

20-FC-030

Nombre 'del fabricante: Jeil Medical Corporation

CondiciÓn de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

I
I
I
I
I
I

Lugar/es de elaboración: 702-703-704-705-706-804-805-807-812-ho 55, Digital-rol 34-gil, Guro-Gu, Seul,, ,
152- 728, República de Corea del Sur

Período de vida útil: no aplica, producto no estéril
I

Forma de presentación: Envase individual no estéril

Dlgilally signad by LEDE Roberto Luis
Dale: 2017.09.19 09:33'00 ART
Loca~on: Ciudad Aut6noma de Buanos AJres

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
AdministraCión Nacional de Medicanlentos, Alimentos y Tecnología
Médica I

I
I
I

Oigllall~ .llJ'O'd b, GESTIQN DOCIJMENT"I. EtECTRONICA.

GDE I
ON: ",'GESTION DOCUMENTAl. ELECTRONICA. GOE, ",,"'R,
.,. •••,NISTERIO DE MOGERNIZio.CION, ",,_seCRETAR"' DE
MODERNIlJ\CION AO •••INISTR,.t.TIV .••• oenoINu_'CUIT

3On51175M I
O~ ~"" •• ro"«<T
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PROYECTODEROTULO:

Código (REF): el que corresponda

Lote/Serie: el.que corresponda

Nombre descriptivo producto: "Sistema de Placasy Tornillos para
Huesos e Instrumental"
Marca: Jeil Medical Corporation
Modelo: Placa para Hueso Codigoxxxxxxx
Fecha de fabricación: la que corresponda (colocar símbolo y texto)

Producto médico de un solo uso (colocar símbolo y texto)

No estéril (colocar símbolo y texto)

No utilizar si el envase está dañado (texto)

Lea atentamente las instrucciones de uso adjunto (texto)

Conservar en lugar limpio y seco,

Esterilizar con vapor antes de usar (132~C -15 minutos)

"Venta Exclusivaa Profesionales e Instituciones sanitarias"

DirectorTécnico: Maria CelesteSpagnuolo M.P.: 3748
"Producto Autorizado por la ANMAT, PM.2304-1"

I
I,
I
I
I

I

I
I
I

I

i
I
I
I,

."
,,,
,

.!I

Fabricante: Jeil Medical Corporation ,
702-703-704-705-706-804-805-807-812-ho 55, Digital-ro 34-gil, Guro,L
Gu, Seouí, 152-728, Repiíblica de Korea I

,,,

'1

Importador: Prince Medical Supplies SA
Bartolomé de las Casas640
(2000) Rosario, Santa Fe

Argentina
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IREFI
Codigo:. • XXXXX

8lote/Serie: XXXX
Nombr~ descriptivo producto: "Sistema de Placas y Tomillos para Hueso e Instrumental"
Marca: Jeil Medlcal Corporatlon
Modelo: Placa para Hueso Codigo xxxxxXlC, ,

Fecha de Fabricación: •¿¡" XXXX-XX

Producto Medico de UN SOLO USO(2), ,

No Estéril.~" , ,

No Utilizar si el envase está da~ado:, @.
Lea atentámentelas instrucciones de uso adjunto
Conservaren lugar limpio y seco.
Esterilizarcon vapor antes de usar (132ºC -15 minutos).
Venta Exclusiva a Profesl0náles e Institudones Sanitarias
Dírector Técnico: Maria CelesteSpagnuolo M.P:: 3.748
Producto Autorizado por la ANMAT. PM.23ll4-1
Fabricante: Jeil Medical Corporation

702-703-704-70$-706-804-805-807 -812-ho 55,
Digital-ro 34-gll, (;uro-Gu,Seoul. 152-728, República de Korea

Importador: Prince Medical Supplies S.A.
Bartolomé de las .Casas 640
(2000) Rosaría, Santa Fe
Argentina

I

~t,,~'O~'Ufjljj
••••~,\J~(jI.\fI~

,)$ e"''',lA.r• I

IF 2 I7-19944361-APN-DNPM#ANMAT
I

[.
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PROYECTODEROTULO:

Código (REF):el que corresponda

Lote/Serie: el que corresponda

Nombre descriptivo producto: "Sistema de Placas y Tornillos para
Hueso e Instrumental"
Marca: Jell Medical Corporation
Modelo: Tornillo para Hueso Codigo lOtxxXxx
Fecha de fabricación: laque corresponda (colocar símbolo y texto)
Producto médico de un solo uso (colocar símbolo y texto)
No estéril (colocar símbolo y texto)
No utilizar si el envase está dai'íado (colocar símbolo y texto)

Lea atentamente las instrucciones de uso adjunto (texto)
Conservar en lugar limpio y seco

Esterilizar con vapor antes de usar (132.!!C-15 minutos)

"Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"

1

I
I
i

I

Director Técnico: María Celeste Spagnuolo M.P.:3748

"Producto Autorizado por la ANMAT. PM-2304.1"

Fabricante: Jeil Medical Corporation ,
I

702-703.704-705-706.804c805.807.812.ho 55, Digital-ro 34-gil, Guro-I

Gu, Seoul, 152-728, República de Korea

~.

'e,et-'<J' x ess.~':;~\Sú99'
?,'tó-e

Importador: Prince MedicalSupplies S.A.
Bartolomé de las Casas640
(2000) Rosario, Santa Fe

Argentina
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IREFI
CodigO:, " XXXXX

ElLote/Serie: XXXX
Nombre descrilltivo producto: ''Sisté,na de Placas'y Tornlllos para Huesos e Instrumentar
Marca: leil Medical Corporation
Modelo: Tornillo para Hueso c:Odigo XlOO()(XX, "

Fecha de Fa,brícadóh: ,El,XXXx-xx

Producto Medico de UNSOLO USO~, ,

No Est€(i¡ <&,
No Utilí~ar sí el envase está dañado: :@:
Lea atentamente las instrucciones de uso adjunto
ConseNar en lugar limpio y seco,
Esterilizar con vapor antes de usar (132.C -'lS minutos).
Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias
Director Técnico: Maria CeJeste Spagnuolo M.P.: 3748
Producto autorizado por la ANMAT.PM~2304-1
fabricante: J.eilMedical Corporation

702-703-704- 70S- 706-804'805-'80i-812-ho 55,
Digítal-ro34-gil, Guro-Gil, 5eoul, 152-n8, República de ¡(orea

Importador: Prince,Medical Supplies SA
Bartolomé de las Casas 640
(2060) Rosario, Santa Fe
Argentina

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

i~

I!r
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PROYECTODEROTULO:

Código (REF):el que corresponda

Lote/Serie: el que corresponda
Nombre descriptivo producto: "Sistema de Placa y Tornillos para
Hueso e Instrumental"
Marca: Jeil Medical Corporation
Modelo: Instrumental Codigo xxxxxxx

I Fecha de fabricación: la que corresponda (colocar símbolo V texto)
No estéril (colocar símbolo V texto)

, No utilizar si el envase está dañado (colocar símbolo y texto)
Lea atentamente las instrucciones de uso adjunto (texto)

Conservar en lugar limpio y seco
Esterilizar con vapor antes de usar (132ºC -15 minutos)

1 "Venta Exclusiva a Profesionales e instituciones Sanitarias"

Director Técnico: María Celeste Spagnuolo M,P.: 3748

"Producto autorizado por la ANMAT,PM.2304.1',

I
Fabricante: Jeil Medical Corporation I

702-7.03-704-70S-706-S04-S05-S07 .•S12-hO 55, Digital-ro 34-gil, GUro-,

Gu, Seoul, 152-728, República de Korea

11

Importador: Prince Medical Supplies SA
Sartolomé de las Casas640
(2000) Rosario, Santa Fe

Argentina

Illl\.'-
~ ~l¡¡a~\O'-

tAll. fa ••!
\A.I'. sr I

IF-201 -19944361-APN-DNPfv!#ANMAT
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lREFI
Codigo:;. o XXXXX

BLote/Serie:. XXXX
Nombre descriptivo produeto:"Siste",a de Placas y Tornlli05 para Hueso e Instrumental"
Marca: leil Medical Corporation
Modelo: Instrumental Codillo xlooilooi

'¿f
Fecha de. Fabricación:, o XXXX-XX, ,

No Estétil ,A"
jo ,. '

No Utilizar si el envase esta dañado: ,,~"

Lea atentamente las instrucciones ..de uso adjunto
Conservaren lugar limpio y seco.
Eslerilizar con vapor antes de usar (1329C -15 minutos).
\lenta Exclusiva a Profeslonales.e Instituciones Sanitarias
Director TécnICo: Maria CelegeSpagnuolo M.P.: 3748
Prod.ucto autorizado por la ANMAT,PM,~D4-1
Fabricante: leil MedICal Corporatior\

702"703:704-70S-706"804'MS'807.812.ho 55,
Digital.ro 34.gil, Guro.Gu, Seoul, 1.52.728, República de Korea

Importador: P¡-ince Medical Supplies S.A.
Bartolomé ele las Casas 640
(2000) Rosario, Santa Fe
Argentina

¡F-201

. I'~GtlUOUJ
CELE Sl.\!. S \0J0;..¡3. !\lAl'Call1J'N ,,_

~.P•
.19944361-APN.DNiM#ANMAT
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, Sumarios de informaciones básicas de las instrucciones de!
uso según Anexo 111B de la Disposición 2318/02 (TO 2004t

INSTRUCCIONESDEuso:

Fabricante: Jeil Medical Corporéltion
702-703-704-705-706-804.805-807"812-ho 55, Digital-ro 34-gil,

Guro-Gu, .seoul, 15'2-728, República de Korea

Importador: Prhlce Medicaí Supplies.s.A.

Bartolomé de las Casas 640
(2000) Rosario" Santa Fe

Argentina

INSTRUMENTAL

PLACA PARA HUESO
Dispositivo metálico para fijaci6n de huesos. Contiene 1 (una) placa para

fijadón de hueso en forma no estéril.

,

Forrha de presentación.
, '

"TORNILLOPARA HUESO
Dispositivo metálico para. fijación de huesos. Contiene 1 (un) tornillo paJa

fijación de hueso en forma no estéril.
I,
i

I,
I

I
Dispositivos metálicos, plasticos, utilizados como herramientas necesarias

para el transpor~e y/o est~rilización,correeta manipulación y coloc~~ión de I
las placas ytornlllos.Contl.ene 1 (un) Instrumental en forma no este nI. I

Estos productos se proveen ho estéril. portal motivo, estos dispositivos ,

debenesterilizélrse antes de su uso. Se recomienda usar autoclave de vapor :

como método de esterilizélción. ~~i $.<'::1<
f- ey~'d "<-- \'te SU\l\l\ie~'"

"(\~ ."



producto para un solo uso.

"Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"

Director técnico: Maria Celeste Spagnuolo M.P.: 3748

"Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 2304-1 "

SISTEMA DE PLACASY TORNILLOSPARA HUESOSE INSTRUMENTAL

Dispositivos y accesorios de componentes metálicos, simples/múltiples para

fijación de huesos.

INSTRUCCIONESDEUTILIZACiÓN.

Generalidades.
Los productos deben ser implantados por profesionales capacitados .que
conocen las técnicas brindadas por JE1LMEDICALCORPORATIONpara la

utilización de cada uno de ellos.
La información actualizada para implantar los mismos se puede obtener a

través de nuestros catálogos o bien ser requerida a nuestra empresa

directamente.
JEILMEDICAL CORPORATIONno se responsabiliza por cualquier efecto ni

consecuencias que pudieran resultar del apartamiento de esas técnicas o
Instrucciones especificas, como ser una equivocada indicación o mala
utilización de la técnica quirúrgica o problemas de asepsia, siendo esta

enumeración río taxativa.
Las placas y tornillos para hueso ha!) sido diseñados como un conjunto
integral aunque permiten realizar variantes a condición de que se respete la,

compatibilidad dimensional de las piezas y de los materiales. I
Están garantizadas las variantes que sean realizadas con productos fabricades

I

por jEIL MEDICAL CORPORATION.En ningún caso podrán ser combinadas con
.'



•

productos fabricados por otras empresas debido a la probabilidad de
incompatibilidad de adaptación en tamaño y materiales. En caso de combinar

productos de fabricación propia con productos no autorizados por JEll !

MEDICAl CORPORATION,caducará automáticamente la garantía del

producto utilizado.
Esta u otras circunstancias deben asentarse en la historia clínica e informarse:

I

al paciente. '
Estas INSTRUCaONES DE UTllIZACJÓNque se incluyen con el producto

deben ser leídas atentamente por el médico cirujano y deben darse a
conocer al paciente que recibirá el implante, debiendo el médico justificar la :

entrega de una copia de la presente y asentar dicha circunstancia en la I
historia clínica.
Ningún implante es mejor qlle la estructura ósea humana. Los implantes I
están fabricados de diversos materiales compatible con el cuerpo humano tal

como aleación de titanio y titanio puro. '
El peso del paciente y su nivel de actividad son félctores fundamentales que
afectan la vida y el desempeño delimplante. El paciente DEBEser instruido

por parte del médico cirujano acerca de estos factores así como de las
restricciones a las que se verá sometido en la etapa postoperatoria.

Los implantes pueden fallar o presentar complicaciones en los siguientes

casos:
- Pacientes con expectativas funcionales irreales.

- Pacientes de elevado peso.

- Pacientes físicamente activos.

WMT
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Instrucciones de uso.
IMPORTANTE: no utilizar jamás un implante que haya sido usado

previamente.
No efectuar ninguna modificación al implante salvo en los casos indicados

por la técnica quirúrgica. i
Antes de la implantación verificar que el implante no posea suciedad, marcas,

golpes o ralladuras especialmente en las zonas de fricción y elementos de 1

unión.

L
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Cualquiera de estos procedimientos puede causar daño al acabado de s 1 ".~ \Ji

superficie, produciendo como consecuencia concentración de tensiones que I
pueden llegar a ser punto de fractura del implante.
Respecto a los detalles técnicos que conCiernen a la implantación

propiamente dicha, el Cirujano deberá referirse a la técnica quirúrgica. JEIL

MEDICAL CORPORATIONcuenta con material técnico y personal capacitado

que podráasistirlo para implantar con éxito el producto.
NUNCA inicie el acto quirúrgico sin antes realizar una minuCiosa planificación

Preoperatoria ya que la falta de planificación puede ocasionar la mala

selecCión del comp.onente protéSico o la falla en el abordaje del área a

operar.
Las placas y tornillos para hueso e instrumental de JEILMEDICAL
CORPORATIONofrecen alas cirujanos las características únicas y capa-Cidades

de uso conveniente. La explicación paso a paso de la forma de uso es la

siguiente:

"1) Selección de la configuración de placas para hueso:
La selección de la placa, el tornillo y el instrumental a utilizarse

quedará a criterio del médico cirujano, utilizando las amplias
. posibilidades qUe brinda JEILMEDICAL CORPORATIONa través de su

portfolio.

2) 'Maneja de las placas para hueso:
Las placas para hueso deben ser manipuladas utilizando el

instrumental provisto con las mismas.

- ~¡¡
CEUTlCÁ

M.P, *..•
I

esidente
-, 'A'!(jica) supplies S.A.

página 1

3) Doblado de las placas para hueso:
Las placas para hueso pueden ser dobladas y contorneadas usando el

doblador de placa o la presión de los dedos. Debe hacerse cOn cuidado ,

para evitar la distorsión de los hoyos. Lasplacas para hueso están

diseñadas para ser dobladas en dirección transversal. Muy rara vez las

placas para hueso son dobladas alrededor del radio longitudinal.



\;;~69ti,... .....--_. <;¡
4) Corte de las placas para hueso: 1-0" '1••}l'

Las placas para hueso pueden Sér cortadas con cortadores de placa
• ' , I

provistos por JEILMEDICAL CORPORATION.Tenga cuidado al cortar las!

placas para evitar que los fragmentos puedan ingresar al sitio I

quirúrgico. El borde hecho por la ruptura de una sección de la placa
puede alisarse fácilmente utilizando una fresa redonda, cuando sea

necesario.

5) Realización de orificios piloto:
Los orificios piloto son pequefias perforaciones que se utilizan como

guía para la colocación de los tornillos para hueso. Los tornillos para

hueso son autorroscantes. El disefio de punta cónica y rosca afilada

permite que los tornillos se introduzcan por si mismos en el hueso. LosI

tornillos autorroscantes requieren que se haga un orificio piloto en el I

hueso antes de la inserción del mismo.

La realización de un orificio piloto reduce la posibilidad de fractura del,
hueso y reduce el nivel de torque requerido para accionar los tornillos.;

Para reducir la posibílidad de necrosis térmica, todas las brocas para I
hacer un orificio piloto deben ser utilizadas a mínimo RPM. La técnica

de perforación adecuada utiliza la punta de la broca para realizar el

orificio. Los tornillos para hueso autorroscantes y autoperforantes río

requieren de la realización previa de un orificio piloto.

6) Fijación de las placas y tornillos para hueso:
Para fijar las placas y los tornillos para hueso, el cirujano debe colocar
el vástago de sección correspondiente en el cuerpo del atornillador. :
Utilice este último para tomar el tornillo correspondiente y rótelo par~
fijar el tornillo en el sitio quirúrgico. Cada vástago cuénta con una
punta que se ajusta a cualquiera de las cabezas de los tornillos. Los
vástagos se separan del cuerpo del atornillador tirando hacia atrás

desde el extremo distal del mismo.

¿. 7) Remoción de placas y tornillos.

página 11 de 16



En los casos en que sea necesario retirar el sistema de placas y

tornillos, esto debe realizarse utilizando un atornillador u otro

instrumento y no debe reutilizarse. El sitio quirúrgico debe suturarse

nuevamente.

Indicaciones:
Los implantes de JEILMEOICALCORPORATlONestán indicados para

la fijación de fracturas de fragmentos óseos (huesos de la mano, I

cúbito, radio, huesos del pie, tibia, peroné, huesos máxilo faciales y I

craneales.

Material:
Lasplacas están realizadas de titanio (ASTM F67) y los tornillos de

aleación de titanio (ASTM F136J.

Advertencias al paciente:
El cuidado y la supervisión postoperatorios son importantes. Los

dispositivos de fijación metálicos no son capaces de soportar ¡

niveles de actividad ni las cargas que tolera el hueso normal y sano. I

El implante puede aflojarse, desplazarse, doblarse o quebrarse si se
lo somete a soportar peso o cargas, a actividades muy intensas o

lesiones traumáticas. El cirujano tratante debe advertir al paciente
de la necesidad de limitar sus actividades de la manera
correspondiente. La limitación de las actividades físicas puede ser
particular para cada paciente y este debe ser advertido que, de no
cumplir con las instrucciones postoperatorias que se le den, pOdría.
dar lugar a las complicaciones anteS explicadas. El paciente debe ser

advertido e informado de que la deformidad puede permanecer en :
su totalidad o en cierto grado aún después de la cirugía. Además, el

paciente deberá ser advertido, antes de la intervención, de los I

riesgos generales de la cirugía y de los posibles efectos adversos, tal
y como se enumeran a continuación. !

,

.~T
fARMACIlJ1IOl'

","P. :Ir'"



Información importante para el cirujano:
El cirujano debe considerar cuidadosamente la selección de

medidas de placas y tornillos y de tomar en Cuenta la calidad del

hueso, el tipo de hueso, las cargas funcionales ejercidas sobre el

hueso, y la obediencia postoperatoria del paciente.
Para la compra y usó efectivo del sistema de placas y tornillos para
hueso de JEIL MEDICAL CORPORATION,el cirujano debería tener un

entrenamiento especifico, experiencia, V una elevada familiaridad

con e.1uso Vtécnicas de la fijación rígida.
El doblado múltiple puede debilitar las placas y puede resultar en

una fractura y falla del implante. ,,
El cirujano debe evaluar juiciosamente al decidir qué tipo de placa V!
t~rnillo usar para indicaciones especificas.
Los sistemas de placas Vtornillos para hueso JEILMEDICAL

CORPORATIONno están destinados a recibir excesivas fuerzas de

estrés funcional anormal.
El uso de una placa o tornillo subdimensionados en aéreas de alto
estrés funcional puede llevar a la fractura del implante y su falla.

Placas y tornillos, alambres y otros dispositivos de metales
diferentes no deberían usarse juntos o en proximidades del sitio del;

implante. ]
I

Cuidados:
La incorrecta fijación de los tornillos V la placa puede resultar en la

formación de un reborde.
Siempre siga las precauciones de seguridad <!propiadas.

I

Seleccionar las medidas de los tornillos y la placa ~~ropiados p~~ael]
paciente. La responsabilidad de la correcta selecclon Y colocaclOn
de los tornillos V la placa V la decisión de dejar o quitar los tornillos

y la placa luego de la cirugía depende del cirujano.

Una vez aplicado, nunca re-use este dispositivo.
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El retraso de la cicatrización, la separación o la resorción o trauma :

óseo posterior puede causar excesiVOestrés sobre este dispositivo y

provocar el aflojamiento o fractura.

Precauciones:
El profesional debería informar al paciente sobre los riesgos

asociados con la cirugía.

Debe inspeccionarse cada dispositivo para asegurarse de que no

estén doblados o dañados.

Posibles efectos adversos:

En muchos casos, los resultados adversos pueden estar más

relacionados con cuestiones clínicas que con el implante.

la osteoporosis, la revascularización inhibida y la formación de

hueso débil pueden provocar el aflojamiento, el doblado; la ruptura

o la fractura del dispositivo, o la pérdida prematura de la fijación

con el hueso, provocando la separación del mismo.
Cicatrización retrasada o separaCión del sitio de la osteotomía o

mala unión resultante de un alineamiento inapropiado.
Infección previa o posterior tanto profunda como superficial.

Raramente se han reportado reacciones de sensibilidad al metal

provocadas por el implante y su importancia está en espera de

evaluadones c1fnicasposteriores.

Contraindicaciones:
El uso del sistema de placas y tornillos para hueso está
contraindicado en casos de infección activa o sospechada o en
pacientes que hayan mostrado previamente sensibilidad al titanio.

El sistema de placas y tornillos para hueso esta además
contraindicado en pacientes que exhiban desordenes que puedan

causar que el paciente ignore las limitaciones de las placas y

tornillos implantados.



Manipulación y esterilización:

Los dispositivos se embalan no estériles.
La esterilización debe efectuarse de acuerdo alosprocedlmientos

estándar de esterilización del hospital o institución, para .

dispositivos metálicós implanta bies. I

JEILMEOICALCORPORATIONsugiere, antes de su implantación, que:

los implantes se laven, descontaminen y acondicionen para su !
esterílización en autoclave con vapor siguiendo un procedimiento

validado por el usuario. Esterilización recomendada: inaetivación
física por vapor de agua en autoclave temperatura superior a 132"(;
durante un mínimo de 15 minutos siguiendo. los siguientes pasos:

Ubique los tornillos y/o las placas y/o el instrumental en un
contenedor adecuado utilizando pinzas o guantes libres de polvo

para evitar la contaminación o los daños que pudieran ocurrir sobre

la superficie del dispositivo.
Tape el contenedor. Envuelva el contenedor con \ln paño

quirúrgico. Esterilice en autoclave.

Envasado:
Todas las placas y los tornillos para hueso de JEILMEOICAL

CORPORATIONestán envas"dos de forma individual.

Eliminación del dispositivo:
En caso de explantaciónJ ,el implante debe devolverse aun servicio

especializado para garantizar su eliminación acorde con la
normativa ambiental y siguiendo estrictas normas de higiene. Un
producto explantado por deficiencia debe ser devuelto

descontaminado al fabricante.

re
""ce MediCal Supplies SA

Identificación ytrazabilidad:
Los datos indicados en la etiqueta del producto permiten asegurar

la tl'azabilidad de su fabricación.e
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Los placas y los tornillos para hueso deben mantenerse en su I

envase original, en el lugar habitual destinado al almacenaje de I
implantes en condiciones de temperatura y humedad controladas

(20 a 25°C y humedad relativa menor al70 %j,acorde a las

características del producto.
A tal efecto aconsejamos controlarlos vencimientos y/o las fechas

de fabricación, de modo tal que los primeros implantes en salir

hayan sido los primerCisen entrar.

Recomendaciones referentes a la cirugía:
Los quirófanos deberán ser asépticos para evitar la infección del

implante, que, en la mayoría de los casos, conlleva a la revisión del

mismo generando secuelas enel paciente.
La cirugía deberá ser planeada cuidadosamente conforme a los

resultados radiológicos.

Normas utilizadas para la fabricación de implantes:
Todas las placas y tornillos para hueso y el instrumental de JEIL

MEDICAL CORPORATIONestán fabricados sobre la base de las

especificaciones dadas por las normas vigentes con los materiales

testeados y reconocidos, que responden a normas del Instituto
Argentino de Normalización (IRAM) Y a sus equivalentes
internacionales -International Organization for5tandarization (ISO)

y American Society for Testing and Materiales (ASTM)

ente
edical Suppl;es S,A,
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CERTIFICADODEAUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

i

Expediente N°: 1-47-3110-/b1821-17-7 :

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

(ANMAT) certifica que de acuerdo a lo solicitado por Prince Medical +pPlies S.A. :

se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y ¡rOductos de ,

Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos'

identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y Tornillos para Huesos e Instrumental

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-833-Sistemad Ortopédicos

de Fijación Interna, para Fracturas

, Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Jeil Medical Corporation

I Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Fijación, estabilización y reconstrucción de fracturas

de huesos de mano, cúbito, radio, huesos de pie, tibia, peronél fracturas de

huesos maxilofaciales y del cráneo.

Modelo/s: Placas y Tornillos para Hueso e Instrumental

12-ME-OOl 20-CV-006 20-LL-l04 20-LL-40.f;
l'

12-ME-002 20-IP-004 20-LL-204 20-LR-004
I

12-ME-003 20-LL-004 20-LL-304 20-LR-l04

4



20-LR-204 12-GM-002-01 12-ME-003-01 12-TP-00S

20-LR-304 12-GM-002-02 12-ME-003-02 12-XP-00S

20-LR-404 12-HP-006 12-ME-003-03 12-YP-00S

20-ME-003 12-HX-001 12-ME-003-04 12-YP-007

20-SQ-004 12-HX-002 12-ME-003-0S 16-CO-012

20-ST-01B 12-HX-003 12-ME-004-01 12-RCL-000

20-TP-00S 12-HX-102 12-ME-004-02 16-RCL-002

20-XP-004 12-LL-004 12-ME-004-03 16-RCL-004

20-YP-007 12-LL-00B 12-ME-004-04 16-RCL-006

20-ZL-004 12-LL-104 12-ME-004-0S 16-RCL-00B

20-ZL-104 12-LR-004 12-QO-00B 16-RCL-010

20-ZR-004 12-LR-00S 12-QO-00S-S 16-RCL-012

20-ZR-104 12-LR-104 12-QO-00S-W 16-RCR-000

12-CO-006 12-ME-001-01 12-QO-10S 16-RCR-002

12-CO-00S 12-ME-001-02 12-SQ-004 16-RCR-004

12-CO-012 12-ME-001-03 12-SQ-104 16-RCR-006

:i 12-CV-001 12-ME-001-04 12-ST-002 16-RCR-00S,"

~ 12-CV-002 12-ME-001-0S 12-ST-004 16-RCR-010

12-CV-003 12-ME-002-01 12-ST-00S 16-RCR-012

~ 12-CV-004 12-ME-002-02 12-ST-006 16-SQ-034

• 12-0Y-006 12-ME-002-03 12-ST-00B 16-ST-002-R

I 12-0Y-106 12-ME-002-04 12-ST-01B 16-ST-012-R

12-GM-001 12-ME-002-0S 12-ST-102 16-ST-01B
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16-ST-102-R 20-CV-126 20-LL-304-R ::~~:~:::1:20-AJ-004 20-0H-001 20-LL-324

: ¡

2Q-AJ-006 20-0H-002 20- LL-404- F 20-LR-424
,

20-AJ-008 20-0H-003 20-LL-404-R 20-LR-434

20-AJ-010 20-0Y-026 20-LL-424 20-ME-001

I 1
20-CO-005 20-0Y-126 20-LL-434 20-ME-002

20-CO-007 20- ip-004-F 20-LR-004-F 20-ME-018
,
,

20-ip-004-R20-CO-009 20-LR-004-R 20-S6-004

1I
20-ip-02420-CO-020 20-LR-024 20-S6-104

20-CH-002 20-LL-004-F 20-LR-024-S 20-S6-204

20-CH-004 20-LL-004-R 20-LR-104-F 20-SQ-004-F
,

I
1

1

20-CH-006 20-LL-024 20-LR-104-R 20-SQ-004;.R

20-CH-008 20-LL-024-S 20-LR-124 20-SQ-0041S

20-CH-010 20-LL-104-F 20-LR-204-F 20-ST-004

I l'
20-LL-104-R 20-LR-204-R 20-ST-004-'F20,CH-012

20-sT-004120,.C~-004 20-LL-124 20-LR-224

20-ST-004120"CR-005 20-LL-204-F 20-LR-224-S
III I

20-CV-006-F 20-LL-204-R 20-LR-224-W 20-ST-005-1'1.10
I

20-CV-006-R 20-LL-224 20-LR-304-F 20-ST-005-R15

20.CV-026 20-LL-224-S 20-LR-304-R 20-sr-006l
I I

20-CV-106-F 20-LL-224-W 20-LR-324 20-ST-006-

I
20-CV-106-R 20-LL-304-F 20-LR-334 20-ST-006-M

~,I 5



20-ST -006-R 20-ST-324 20-ZR-124 24-ST-006

20-ST-008 20-TP-005-F 20-ZR-134 24-ST-104

20-ST -008-F 20-TP-005-M 24-AE-004 N12-BR-010S

20-ST-008-M. 20-TP-005-R 24-AE-006 N12-BR-OllS

20-ST -008-R 20-XP-004-F 20-AE-104 N12-BR-020S

20-ST-010 20-XP-004-R 24-AL-015 N12-BR-021S

20-ST -010-F 20-YP-007-F 24-AR-015 N12-CD-006S

20-ST-010-R 20-YP-007-R 24-CD-006 N12-CD-008S

20-ST-016 20-YP-027 24-RL-020 N12-CD-012S

20-ST -016-F 20-ZL-004-F 24-RM-025 N12-CV-001

20-ST-016-M 20-ZL-004-R 24-PR-020 N12-CV-001S

20-ST-016-R 20-ZL-024 24-RS-015 N12-CV-002

20-ST -O18-M 20-ZL-034 24-RS-021 N12-CV-002S

20-ST-018-R 20-ZL-104-F 24-RS-025 N12-DY-006

20-ST-020 20-ZL-104-R 24-SB-004 N12-DY-006S

20-ST-034-M . 20-ZL-124 24-SB-007 N12-DY-106

20-ST-104 20-ZL-134 24-SB-008 N12-DY-106S

20-ST-104-F 20-ZR-004-F 24-SB-104 N12-GP-010S

20-ST-104-R 20-ZR-004-R 24-SB-204 N12-GP-020S

20-ST-114-R 20-ZR-024 24-SE-004 N12-GP-030S

20-ST-124 20-ZR-034 24-SE-006 N12-ME-001-03

20-ST-134 20-ZR-104-F 24-SE-104 N12-ME-001-05

20-ST-224 20-ZR-104-R 24-ST-004 N12-ME-002-03
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N12-ME-002-05

N12-ME-003-03

N12-ME-003-05

N12-QD-00S

N12-QD-00SS

N12-SQ-004

N12-SQ-004S

N12-SQ-104

N12-SQ-104S

N12-ST-002

N12-ST-002S

N12-ST-004S

N1?-ST-005
I

N12-ST-005S,
I
I

N1~-ST-006
!

N12-ST-006S
I
!

N12-ST-102
I
I

N12-ST-102S
I
!

N12-XP-005S

N12-YP-005S

N12-YP-007S

N16-BR-010F

I ,

N16-BR-010S

N16-BR-OllF

N16-BR-OllS

N16-BR-020F

N16-BR-020S

N16-BR-021F

N16-BR-021S

N16-CD-006S

N16-CD-00SS

N16-CD-01OS

N16-CV-006

N16-CV-006S

N16-CV-106

N16-CV-106S

N16-DY-006

N16-DY-006S

N16-DY-106

N16-DY-106S

N16-GP-010F

N16-GP-010S

N16-GP-020F

N16-GP-020S

6

N16-GP-030F

N16-GP-030S

N16-ME-001

N16-ME-002

N16-SQ-004

N16-SQ-004S

N16-ST-002

N16-ST-002S

N16-ST-004

N16-ST-004S

N16-ST-006

N16-ST-006S

N16-ST-102

N16-ST-102S

N16-ST-104

N16-ST-104S

N16-YP-005S

NS-3MA-100-04

NS-3MA-100-06

NS-3MB-100-04

NS-3MC-100-04

NS-3MD-100-04

12-GM-001-01

I
12-GM-001-02

. I
16-CD-006

I
16-CD-00S

I16-CD-01O

I
16-CV-006

I16-CV-106

I
16-DY-006

I
16-DY-106

I
16-HP-006

16-iP-00l

16-LL-00l

I
16-LL-104

I
16-LL-204

I
16-LL-304

16-LL-40J

I
16-LR-004

I
16-LR-lOj

16-LR-204

16-LR-301

I
16-LR-406

16-ME-0011
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16-ME-002 NS-3MA-060-04 16-0R-F10-03 20-LL-234B4

16-QD-006 NS-3MA-060-06 16-0R-V10-02 20-LL-234BS

16-QD-006-S NS-3MA-1S0-04 16-0R-VlO-03 20-LR-234

16-QD-106
I

, NS-3MA-1S0-06 16-0R-V20-02 20-LR-234B1

16-SQ-004 NS-3MA-200-04 16-0R-V20-03 20-LR-234B2

16-ST-002 NS-3MA-200-06 16-SQ-004-S 20-LR-234B3

16-ST-004 NS-3MB-100-06 20-CD-004C1 20-LR-234B4

16-ST-006 NS-3MC-100-0S 20-CN-004 20-LR-234BS

16-ST-010 NS-3MD-060-04 20-CN-004-S 20L-RL-020

16-ST-012 NS-3MD-060-06 20-CN-009 20L-RM-02S

16-ST-102 NS-3MD-100-06 20-CN-009-S 20L-RR-020

16-ST-104 NS-3MD-1S0-04 20-DR-008 20L-RS-01S

16-YP-00S NS-3MD-1S0-06 20-DR-013 20L-RS-021

16-ZL-004 NS-3MD-200-04 20-DR-018 20L-RS-02S

16-ZL-104 NS-3MD-200-06 20L-AL-015 20L-SB-004

16-ZR-004 12-HP-012 20L-AR-01S 20L-SB-104

16-ZR-104 12-TP-010 20L-CD-00S 20L-SB-204

20-CH-003 12-YP-008 20L-CD-007 20L-ST-004-R

20-CH-OOS 16-DL-007 20L-CD-009 20L-ST-006-R

20-CH-007 16-DL-012 20-LL-234 20L-ST-006-R10

20-MG-00S 16-0R-ClO-02 20-LL-234B1 20L-ST-006-R1S

20-MG-010 16-0R-ClO-03 20-LL-234B2 20L-ST-010-R

20-MG-01S 16-0R-FlO-02 20-LL-234B3 20L-ST-016-R

/r ,



I
- - I"2017 - ANO DEL LAS ENERGIAS RENOVABLES"

,q/",,/CP/'/.'Atúu.ja;ut" a'e-uafttá

I ::;;:i!d?'uád .~40Ca4

20L-5T-018-R

20L-5T-104-R

20-55-013

20-55-018
"

20-5T -003C1

20-5T -004C1

24L-AE-004

24L-AE-006

24L-AE-104

24L-AL-015

24L-AR-015

24L-CD-006

24L-RL-020

24L-RM-025

24L-RR-020

24L-R5-015
I

24L-R5-021

24L-R5-025

24L-5T-006

24-5T-104

N16-QD-006

A

N16-QD-0065 N16-MM-0105

N16-QD-008 N16-TM-010F

N16-QD-0085 N16-TM-0105

N16-5Q-104 N16-TM-020F

, N16-5Q-1045 N16-TM-0205

N16-5Q-204 NL-3MD-060-03

N16-5T-018 NL-3MD-100-03

N16-5T-0185 NL-BR-030

N16-5T-102-X5 NL-BR-031

N16-5T-202 NL-BR-032

N16-TA-003 NL-BR-040

N16-TA-0035 NL-BR-041

N16-XP-004 NL-BR-042

N16-XP-0045 NL-DY-006

N12-BR-0305 . NL-DY-106

N12-BR-0405 NL-GP-020

N16-BR-0125 NL-5Q-004

N16-BR-030F NL-5Q-104

N16-BR-0305 NL-5T-002

N16-BR-040F NL-5T-004

N16-BR-0405 NL-5T-006

N16-MM-010F NL-5T-102

7

NL-5T-10~I
I

N5-3MD-060-06R

I
N5-3MD-ilOO-06R

I
N5-3MD-il50-06R

N5-3MD-~00-06R
. I

12-MC-0(j)2

I
12-MC-0(j)3

I
12-MC-0(j)4,,
12-MC-ob6

I
12-MC-O<il8

I
12-MC-010

12-MC-ol2

I
15-MC-003

I
15-MC-006

I
12-MC-O(J5

I
I

15-MC-004
I

15-MC-005

I
15-MC-008

I
15-MC-OilO

16-MD-064

I16-MD-005

I16-MD-006
!



16-MD-008 24-MX-018 16-AT-012 24L-AT-004

19-MD-004 I 24-MX-020 20-AT-010 24L-AT-006

16-MD-010 27-MX-006 14-NF-003 24L-AT-008

19-MD-006 27-MX-008 14-NF-004 20L-MN-004

20-MN-004 27-MX-012 14-NF-005 20L-MN-005

20-MN-006 14-AT-004 16-NF-004-E 20L-MN-006

20-MN-008 14-AT-005 16-NF-003 20L-MN-008

20-MN-010 14-AT-006 16-NF-004 20L-MN-01O

20-MN-012 14-AT-008 16-NF-005 20L-MN-012

20-MN-014 16-AT-004 19-NF-004-E 20L-MN-014

20-MN-016 16-AT-005 12-B5-006 20L-MN-016

20-MN-018 16-AT-006 12-B5-008 20L-MN-018

20-MN-020 16-AT-008 12-B5-010 23L-MN-006

20-MN-005 20-AT-004 23-MN-004 23L-MN-008

23-MN-006 20-AT-005 23-MN-005 23L-MN-010

23-MN-008 20-AT-006 27-MX-010 23L-MN-012

24-MX-004 20-AT-008 20-AT-012 23L-MN-014

24-MX-006 14-AT-003 20L-AT-004 23L-MN-016

24-MX-008 14-AT-010 20L-AT-005 24L-MX-004

24-MX-010 14-AT-012 20L-AT-006 24L-MX-005

24-MX-012 16-AT-003 20L-AT-008 24L-MX-006

24-MX-014 16-AT-007 20L-AT-010 24L-MX-008

24-MX-016 16-AT-010 20L-AT-012 24L-MX-010

-/(
I
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24L"MX-012 112-MD-201 112-MN-401
I

112-20-20e!

24L-MX-014 112-MD-301 112-MN-401-S
\

112-20-202-L

24L-MX-016 112-MD-302 112-MX-401 \
112-20-302\

24L-MX-018 112-MD-STOP 112-MX-401-S 112-20-3021L

27h-MX-006 112-MN-201 112-MC-511 112-23-201 \

27L~MX-008 112-MN-202 112-MC-512 112-23-201-iL

27L-.MX-010 112-MN-211 112-MD-511 112-23-202

27L-MX-012 112-MN-301 112-MD-512 112-23-202-L

27L-Mx-014 112-MN-302 112-MN-511 112-23-302

27L-MX-016 112-MN-303 112-MN-512 112-23-302-L \

14-NL-003 112-MN-306 112-12-201 112-MC-402

14-NL~.004 112-MN-STOP 112-12-201-L 112-MD-402

14-NL-005 112-MU-301 112-12-202 112-MN-402

16-NL-004-E 112-MU-302 112-12-202-L 112-MC-601

112-MC~201 112-MX-201 112-12-302 112-MD-601

112-MC-202 112-MX-202 112-12-302-L 112-MN-601

112-MC-203 112-MX-301 112-15-201 112-23-601

112-MC-204 112-MX-302 112-15-201-L 112-30-601

112-MC-211 112-MX-401 112-15-302 112-45-601

122-MC-301 112-MX-401-S 112-15-302-L 112-60-601 \
\

112-MC-362 112-MD-401 112-20-201 112-28-601

\
112-MC-STOP 112-MD-401-S 112-20-201-L 112-28-601-L

\

/'1
I
I

8 \
\
I
I



112-35-601 111-050-1 113-MD-l0l 113-HF-604

112-35-601-L 111-053 113-MD-201 113-HF-605

112-20-301 111-065 113-MD-211 113-HF-l02

112-25-301 111-065-1 113-MN-l0l 113-HF-l03

112-35-602 111-040 113-MN-l02 113-HF-606

111-027 111-888 113-MN-201 113-J6-101

111-028 111-031 113-MN-202 113-J6-201

111-066 111-032 113-MN-203 113-J6-202

111-061 111-037 113-MN-211 113-MJ-l03

111-062 111-038 113-MX-l0l 113-MJ-l04

111-075 6D-05 113-MC-401 113-MJ-202

111-086 111-064 113-MD-401 113-MJ-203

111-036 111-029 113-MN-401 113-MJ-204

DP-91 111-010 113-MX-401 113-MJ-205

LX-l03 111-063 113-NF-l0l 113-GD-l0l

111-042 12-QD-00l 113-NF-401 113-GD-201

111-050 16-QD-00l 113-MC-511 113-GD-211

111-052 20-QD-00l 113-MD-511 113-MJ-l05

111-023 24-QD-00l 113-MN-511 113-MJ-511

111-039 113-MC-l0l 113-HF-l0l 113-MiM-l0l

DP-96 113-MC-l02 113-HF-601 113-MiM-l02

111-025R 113-MC-202 113-HF-602 113-MiM-201

111-025L 113-MC-203 113-HF-603 113-MiM-202



"2017 - AÑO DEL LAS ENERGÍAS JNOVABLES"

l6
An¿;/h-k,;" tk SC£/
9::eh ' ab 91&cc~ ~~a 'C- P/Jca4

~N'~"';-,w c,hoúE'u-t"o.:J

$Jk7/.sY"3

113-LS-201 111-026-1-L 111-071 111-067-1

lb-JT-I0l
I

111-026-2 111-073 111-067-2

I
113-JT-I02 111-041 111-074 111-067-3

lb-JT-I03
I

111-055 111-078 111-067-4

113-NF-201 111-056 111-079 111-084

1113-NF-202 111-057 111-085 111-087

113-NF-203 111-058 111-089 111-048

I
111-026-4 111-059 111-26-5 111-072

111-026-4-L 111-060 111-045 l11-LD-O:W,
1
111-043 111-046 111-035R 111-033

111-076-Ml 111-047 111-035L 111-034
1 I
111-076-M2 111-081-L 111-026-A4 F28-ST-002

111-076-M3 111-081-R 111-026-3-L F28-ST-l~2
1 I
111-076-M4 111-082-L 111-026-A2 F28-ST-004

111-076-0R-L 111-082-R 111-026-3 F28-ST-ob5
I

F28-ST-ob6111-076-0R-S 111-083-L 111-026-6

111-026-A3 111-083-R 111-026-2-L F28-GR-0!07
I

F28-GR-Oi08111-026-A3 111-068-1 111-051

111-026-4 111-068-2 111-051-P :::~:~~:~:I

111-026-1 111-068-3 111-077

111-026-Al .111-068-4 111-051-Ll F28-HR-d09
I

F28-HLJ09111-026-61 111-070 111-051-L2

1./7 9



F2S-HR-l09 Hl-PR-OOS H2-ST-l04 H2-QD-206-R

F2S-HP-Ol0 Hl-YP-006 H2-ST-006 H2-QD-306-R

F2S-TP-006 Hl-YP-006A H2-ST-016 H2-QD-306-L

F2S-TP-007 Hl-TP-007 H2-ST-216 H2-QD-40S-L
,

F3S-CR-012-13 Hl-TP-OOS H2-LL-006 H2-QD-40S-R

F3S-CL-012-13 Hl-TP-Ol0 H2-LR-006 H2-ST-l04-CP
,

,

F3S-CR-112-13 Hl-TP-Oll H2-PL-006 H2-ST -10S-CP

F3S-CL-112-13 Hl-TP-012 H2-PR-006 H2-ST -106-CP

F3S-CR-012-16 Hl-SQ-004 H2-YP-007 H2-ST-20S-CP

F3S-CL-012-16 Hl-SQ-l04 H2-TP-006 H2-TP-006-CP

F3S-CR-112-'16 Hl-SQ-204 H2-TP-007 H2-TP-Ol0-CP
,

IF3S-CL-112-,16 Hl-QD-006 H2-TP-Oll H2-LL-006-CP

F3S-CR-009' Hl-QD-l06 H2-TP-012 H2-LR-006-CP

F3S-CL-009,' Hl-QD-l0S H2-SQ-l04 H2-LL-OlO-CP

Hl-ZZ-016, Hl-QD-ll0 H2-SQ-204 H2-LR-Ol0-(P

Hl-ST-l04 ' Hl-QD-112 H2-SQ-304-L H2o-ZZ-016 ¡
, I

Hl-ST-006, Hl-QD-206-L H2-SQ-304-R H2L-ST-004 IHl-ST-016 Hl-QD-206-R H2-QD-006 H2L-ST-006 I
Hl-ST-216 Hl-QD-306-L H2-QD-l06 H2L-YP-006 I,

I

Hl-LL-OOS Hl-QD-306-R H2-QD-l0S H2L-YP-007

Hl-LR-OOS Hl-QD-40S-L H2-QD-ll0 H2L-TP-007

Hl-HK-OQl Hl-QD-40S-R H2-QD-112 H2L-TP-OOS

Hl-PL-OOS H2-ZZ-016 H2-QD-206-L H2L-QD-006

,

,'/'1

I
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H2L-QD-008 35-FC-012 28L-HF-026

H2L-LL-006 35-FC-014 28L-HF-028

I H2L-LR-006 35-FC-016 28L-HF-030

28-FC-008 35-FC-018 28L-HF-032

28-FC-010 35-FC-020 28L-HF-034

I 28-FC-012 35-FC-022 28L-HF-036

28-FC-014 35-FC-024 28L-HF-038

28-FC-016 35-FC-028 28L-HF-040

28-FC-018 35-FC-032 28L-HF-045

28-FC-020 35-FC-036 35L-HF-010

28-FC-022 35-FC-040 35-HF-012

28-FC-024 35-FC-045 35L-HF-014

28-FC-026 35-FC-050 35L-HF-016

28-FC-028 28L-HF-008 35L-HF-018

28-FC-030 28L-HF-Ol0 35L-HF-020

28-FC-032 28L-HF-012 35L-HF-022

28-FC-034 28L-HF-014 35L-HF-024

28-FC-036 28L-HF-016 35L-HF-028

28-FC-038 28L-HF-018 35L-HF-032

28-FC-040 28L-HF-020 35L-HF-036

28-FC-045 28L-HF-022 35L-HF-040

35-FC-010 28L-HF-024 35L-HF-045

./( 10

I
35L-HFi050

I

23-C5-009L
I

23-C5JlOL

23-C5-bllL

23-C5-
l
b12L

23-C51013L

23-C5-014

23-CLj015L
23-C5¡016L

23-C5¡Lo17L

23-C5-017

23-C~-018L
I

23-C5-019

23-CJ-019L

23-cL020L

I
23-C$-020

I
I

23-C5-022L¡
23-C5-022

23-cb-024L

I
23-05-024

I
I

23-05-026L

I
23-CL-026

I
I



23-CL-028L 30-C5-019L 30-C5-032 45-C5-038

23-C5-028 30-C5-020 30-C5-032L 45-C5-040

23-C5-030L 30-C5-020L 30-C5-034 45-C5-042

23-C5-030 30-C5-021 30-C5-034L 45-C5-044

23-C5-035L 30-C5-021L 30-C5-036 45-C5-046

23-C5-035 30-C5-022 30-C5-036L 45-C5-048

30-C5-008 30-C5-022L 30-C5-038 45-C5-050

30-C5-009 30-C5-023 30-C5-038L 45-C5-052

30-C5-010 30-C5-023L 30-C5-040 45-C5-054

30-C5-011 30-C5-024 30-C5-040L 45-C5-055

30-C5-012 30-C5-024L 30-C5-045 45-C5-060

30-C5-013 30-C5-025 30-C5-045L 60-C5-030

30-C5-014 30-C5-025L 30-C5-50 60-C5-035

30-C5-014L I 30-C5-026 30-C5-50L 60-C5-040

30-C5-015 20-C5-026L 45-C5-020 60-C5-045

30-C5-015L 30-C5-027 45-C5-022 60-C5-045L

30-C5-016 30-C5-027L 45-C5-024 60-C5-050

30-C5-016L I 30-C5-028 45-C5-026 60-C5-050L

30-C5-017 I 30-C5-028L 45-C5-028 60-C5-055
I

30-C5-017L ¡ 30-C5-029 45-C5-030 60-C5-055L

30-C5-018 30-C5-029L 45-C5-032 60-C5-060

30-C5-018L ' 30-C5-030 45-C5-034 60-C5-060L .

30-C5-019 I 30-C5-030L 45-C5-036 60-C5-065

,

Y1 I

I
I



23-CH-0l! 23-CH-024L 30-CH-016L

23-CH-012 23-CH-025
I

30-CH-Oil7

23-CH-013 23-CH-25L 30-CH-0~7L

23-CH-014 23-CH-026 I30-CH-018

30-CH-d18L23-CH-015 23-CH-026L

23-CH-016 23-CH-027
I

30-CH-019

23-CH-016L 23-CH-027L 30-CH-d19L

23-CH-017 23-CH-028
I

30-CH-020

23-CH-017L 23-CH-028L 30-CH-J20L

I
23-CH-018 23-CH-029 30-CH-02l

•

I
23-CH-018L 23-CH-029L 30-CH-r21L

23-CH-019 23-CH-030 30-CH-022

23-CH-019L 23-CH-030L 30-CH-r22L

23-CH-020 23-CH-035 30-CH-023

23-CH-020L 23-CH-035L 30-CH-~23L

23-CH-02l 30-CH-010 30-CH- 24

30-CH-!024L23-CH-021L 30-CH-0l!

23-CH-022 30-CH-012 30-CH1025

23-CH-022L 30-CH-013 30-CHt25L

23-CH-023 30-CH-014 30-CH 026

30-CH~026L23-CH-023L 30-CH-015

23-CH-024 30-CH-016 30-CH

r
027

11

I
I

14'I JIl'nó&u" ¿ SCI£'¿
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I SJ¡7JV/t5YO
1 I
60-C5-065L

I

160-C5-070
I

I
6(l-C5-070L

1 !
6@-C5-075

I

1 I60-C5-075L
I

,60-C5-080
I

6b-CL-080L
1 I

l5"CH-008
I

11!S-CH-009,
I

l5-CH-01O
1 I

lIS-CH-Ol!,

~5-CH-012
I

l5-CH-013
I
I
l5-CH-014

I I
l5-CH-015
I
t5-CH-016
I
l5-CH-017

I I
1!5-CH-018,

I I
l5-CH-019
I

I 115-CH-020I .
I

'23-CH-009
1 I

j23-CH-010

'I~
I

I I
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30-CH-027L 12-HC-006 15-HC-015 20-HC-015

30-CH-028 12-HC-007 15-HC-016 20-HC-016

30-CH-028L 12-HC-008 15-HC-017 20-HC-017

30-CH-029 12-HC-009 15-HC-018 20-HC-018

30-CH-029L 12-HC-Ol0 15-HC-019 20-HC-019

30-CH-030 12-HC-Oll 15-HC-020 20-HC-020

30-CH-030L 12-HC-012 15-HC-021 20-HC-021

30-CH-032 12-HC-013 15-HC-022 20-HC-022

30-CH-032L 12-HC-014 15-HC-023 20-HC-023

30-CH-034 12-HC-016 15-HC-024 20-HC-024

30-CH-034L 12-HC-018 18-HC-006 20-HC-005

30-CH-036 12-HC-020 18-HC-Ol0 20-HC-006

30-CH-036L 15-HC-004 20-HC-004 20-HC-007

30-CH-038 15-HC-005 20-HC-005 20-HC-008

30-CH-038L 15-HC-006 20-HC-006 23-HC-009

30-CH-040 15-HC-007 20-HC-007 23-HC-Ol0

30-CH-040L I 15-HC-008 20-HC-008 23-HC-Oll

30-CH-045 15-HC-009 20-HC-009 23-HC-012

30-CH-045L I 15-HC-Ol0 20-HC-Ol0 23-HC-013

30-CH-050 15-HC-Oll 20-HC-Oll 23-HC-014

30-CH-050L I 15-HC-012 20-HC-012 23-HC-015

12-HC-004 I 15-HC-013 20-HC-013 23-HC-016

12-HC-005 I 15-HC-014 20-HC-014 23-HC-017

,

/(
,
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23-HC-018 23-C5-017L 30-C5-010 30-C5-026

23-HC-019 23-C5-017 30-C5-011 3O-CS-O+L
I

30-C5-01223-HC-020 23-C5-018L 30-C5-0Z4
I

30-C5-0~4L23-HC-021 23-C5-018 30-C5-013
I I,
23-HC-022 23-C5-019L 30-C5-014 30-C5-025

I 1

23-HC-023 23-C5-019 30-C5-014L 30-C5-015L
I

,

,23-HC-024 23-C5-020L 30-C5-015 30-C5-0*6
I

123-HC-026 23-C5-020 30-C5-015L 30-C5-026L

'23-HC-028
I

23-C5-022L 30-C5-016 30-C5-027

I
23-HC-030 23-C5-022 30-C5-016L 30-C5-0i27L

I I
23-HC-032 23-C5-024L 30-C5-017 30-C5-028

30-C5-128L23-HC-034 23-C5-024 30-C5-017L

25-HC-006 23-C5-026L 30-C5-018 30-C5-029
I I

I
, 25-HC-010 23-C5-026 30-C5-018L 30-C5-G29L

I
I 23-C5-009L 23-C5-028L 30-C5-019 30-C5-030

I 23-C5-010L
I

23-C5-028 30-C5-019L 30-C5-030L
I

23-C5-011L 23-C5-030L 30-C5-020 30-C5-032

30-C5-0'20L
I

23-C5-012L 23-C5-030 30-C5-032L
I

23-C5-013L 23-C5-035L 30-C5-021 30-C5-b34

23-C5-014L 23-C5-035 30-C5-021L 30-cst34L
23-C5-015L 30-C5-008 30-C5-022 30-C5-

1
036

!
23-C5-016L 30-C5-009 30-C5-022L '30-C5~036L

/f I
12



30-C5-038 23-CH-Oll 23-CH-025 30-CH-017L

30-C5-038L 23-CH-012 23-CH-025L 30-CH-018

30-C5-040 23-CH-013 23-CH-026 30-CH-018L

30-C5-040L I 23-CH-014 23-CH-026L 30-CH-019

30-C5-045 23-CH-015 23-CH-027 30-CH-019L

30-C5-045L 23-CH-016 23-CH-027L 30-CH-020

30-C5-050 23-CH-016L 23-CH-028 30-CH-020L

30-C5-050L 23-CH-017 23-CH-028L 30-CH-02l

l5-CH-008 23-CH-017L 23-CH-029 30-CH-021L

l5-CH-009 , 23-CH-018 23-CH-029L 30-CH-022

l5-CH-01O 23-CH-018L 23-CH-030 30-CH-022L

l5-CH-Oll 23-CH-019 23-CH-030L 30-CH-023

l5-CH-012 , 23-CH-019L 23-CH-035 30-CH-023L

l5-CH-013 23-CH-020 23-CH-035L 30-CH-024

l5-CH-014 23-CH-020L 30-CH-Ol0 30-CH-024L

l5-CH-015 23-CH-02l 30-CH-Oll 30-CH-025

l5-CH-016 ' 23-CH-021L 30-CH-012 30-CH-025L

l5-CH-017 23-CH-022 30-CH-013 30-CH-026

l5-CH-018 23-CH-022L 30-CH-014 30-CH-026L
I

l5-CH-019 I 23-CH-023 30-CH-015 30-CH-027

l5-CH-020' 23-CH-023L 30-CH-016 30-CH-027L

23-CH-009 23-CH-024 30-CH-016L 30-CH-028

23-CH-Ol0, 23-CH-024L 30-CH-017 30-CH-028L

,/1



"2017 - AÑo DEL LAS ENERGÍ!AS RENOVABLES"

tt I

A7uiJWub d ..9:d'd
..9:wh . d 91&ce 't~a" t'J ,;(;;w'4

.9&".rr¿t0n, C$4Ú('u/ro

...wJf/~

30-CH-029 23-FC-Ol0 28-FC-012 35-FC- 20

I
30-CH-029L 23-FC-Oll 28-FC-012 35-FC-022

I
30-CH-030 23-FC-012 28-FC-014 35-FC-024

30-CH-030L 23-FC-013 28-FC-016
I

35-FC-028

I
30-CH-032 23-FC-014 28-FC-018 35-FC-032

:
30-CH-032L 23-FC-015 28-FC-020 35-FC-b36,

I; ro
30-CH-034 23-FC-015 28-FC-022 35-FC-040 >

I
30-CH-034L 23-FC-016 28-FC-024 35-FC-045

I
30-CH-036 23-FC-018 28-FC-026 35-FC-050

I

30-CH-036L 23-FC-019 28-FC-028 20L-HFi-006
I

30-CH-038 23-FC-020 28-FC-030 20L-HlO07

30-CH-038L 23-FC-021 28-FC-032 20L-H 1-008

30-CH-040 23-FC-022 28-FC-034 20L-H~-009

30-CH-040L 23-FC-023 28-FC-036 20L-H ¡-010

30-CH-045 23-FC-024 28-FC-038 20L-HFrOll
,
30-CH-045L 23-FC-026 28-FC-040 20L-HFi012
,1

"~0-CH-050 23-FC-028 28-FC-045 20L-HF[013
,
i30-CH-050L 23-FC-030 35-FC-Ol0 20L-HF¡014,
I

20L-HFt01623-FC-006 23-FC-032 35-FC-012
I
I

23-FC-007 23-FC-034 35-FC-014 20L-HFr018

23-FC-008 28-FC-008 35-FC-016 20L-HFr020

23-FC-009 28-FC-Ol0 35-FC-018 20L-HF¡022

,/( 13



Dr. ROBERTO LEDE
Subadmlnislrodor NaDioul

..A..N.M.A.T.

I

20L-HF-024 20-FC-009 20-FC-016 20-FC-024

20L-HF-026 I 20-FC-010 20-FC-018 20-FC-026

20L-HF-028
I i 20-FC-Oll 20-FC-019 20-FC-028

20L-HF-030 I 20-FC-012 20-FC-020 20-FC-030

20-FC-006 I 20-FC-013 20-FC-021

20-FC-007 I 20-FC-014 20-FC-022

20-FC-008 20-FC-015 20-FC-023
!

Período de vida útil : no aplica, producto no estéril
! !

Forma de presenté)ción: Envase individual no estéril

Condición de usp: IVenta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

I

Nombre del fabricante: Jeil Medical Corporation

Lugar/es de ! el6boración: 702-703-704-705-706-804-805-807-812-ho 55,

I

Digital-rol 34-gil, Guro-Gu, Seoul, 152-728, República de Corea del Sur
I I

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2304-1,
I I

con una vigencia 1 por cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición

Autorizante. ,1 I

Expediente N° 1-4b-3110-1821-17-7

; I
Disposición N° r¡ 1 OO 3 8

!

I

I
I
I

I

I
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