Republica Argentina - Pder Ejecutivo Nacional
2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposicién
Ntimero: DI-2018-261-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Septiembre de 2018

Referencia: EX-2018-33951913-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2018-3395 1913-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administracion
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones RIPEZZI S.R.L., solicita se autorice la inscripciéon en el Registro

Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administracién Nacional, de un nuevo
producto médico.

Que las actividades de elaboracién y comercializacién de productos médicos se encuentran contempladas
por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento
Juridico nacional por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacién técnica producida por la Direccién Nacional de Productos Médicos, en la que
informa que el producto estudiado retine los requisitos t&cnicos que contempla la norma legal vigente, y
que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboracion y el control de calidad del
producto cuya inscripcién en el Registro se solicita. '

Que corresponde autorizar la inscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16
de Diciembre de 2015.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:



ARTICULO 1°- Autorizase la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnologia Médica (RPPTM) de la Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
‘Médica (ANMAT) del producto médico marca RRS nombre descriptivo IMPLANTE DE ACIDO
HIALURONICO y nombre técnico Materiales para reconstruir tejidos, de acuerdo con lo solicitado por
RIPEZZI S.R.L., con los Datos Identificatorios Caracteristicos que figuran al pie de la presente.

ART{CULO 2°- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2018-40531049-APN-DGA#ANMAT.

ARTICULO 3°.- En los rétulos e instrﬁcciones de uso autorizados debera figurar la leyenda “Autorizado
por la ANMAT PM-2369-10", con exclusion de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorizacién e Inscripcion en el RPPTM con los datos
caracteristicos mencionados en esta disposicion. : '

ARTICULO 5°- La vigencia del Certificado de Autorizacién sera de cinco (5) afios, a partir de la fecha de
la presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos deTecnologia

Meédica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole

entrega de la presente Disposicion, conjuntamente con rétulos e instrucciones de uso autorizados y el
Certificado mencionado en el articulo 4°. Girese a la Direccién de Gestién de Informacién Técnica a los

fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: IMPLANTE DE ACIDO HIALURONICO.

Cédigo de identificacién y nombre técnico UMDNS: 17-875 - Materiales para reconstruir tejidos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RRS.

Clase de Riesgo: IV.

Indicacién/es\ autorizada/s: Implante dérmico para el tratamiento de las pieles dafiadas por el sol. Las
diferentes consecuencias del fotoenvejecimiento son asi tratados simultineamente por la

solucién polirrevitalizante .

Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la matriz intercelular y del tejido
subcutdneo para restaurar estructuras anatémicas perdidas de la piel, remplazando el 4cido hialurénico
perdido. Tratamiento del fotoenvejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica en: Rostro, Cuello,
Escote, Dorso de las manos, Brazos, Muslos, Zona peri umbilical, Abdomen (estrias).

Modelo/s: HA WHITENING.

Periodo de vida L’lﬁl: 3 afios.

Condicién de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Forma de presentacién: 1 Vial mpnodosis 3 mlL

Método de esterilizacién: Calor Hamedo.



Nombre del fabricante: SKIN TECH PHARMA GROUP-, S.L.

Lugar/es de elaboracion: C/Pla de L'Estany, 29, Poligono Industrial E1 Pla — 17486 Castell6 de Empdirires,
Girona, Espafia.
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. PM2369-10 RIPEZZI SRL ~ Implante de Acido Hialurénico

PROYECTO DE ROTULO
implante de Acido Hialurénico

FABRICANTE; SKIN TECH PHARMA GROUP, 8L

Direccion: C/Pla de L"Estany, 29, Poligono Industrial El Pla — 17486 Castellé de Empurires
(Girona) (Espafia)

IMPORTADOR: RIPEZZ] SRL

Direccion: Av. Alvarez Thomas 663 PB, local. Cludad Auténoma de Buenos Alres, Argentina.
Teléfono ! Fax: 54 115368 0516 ‘

e-mail; mherfera@sigymedicicom,ar

Marca: RRS® :

Modelo: HA®WHITENING

Fecha de fabricacion: XXX

Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX

Conservar 3 temperatura amblente de 2 °C a 35 °C (No congelar)

Mo utilizar st el erwase s& encuéntra ablerfo o dafiado.

No regtilizar. No reprocesar.

Almacenar los productos en condiciones secas y-a resguardo de la luz directa del sol.

ESTERIL: (CALOR HUMEDO)
Director Técnico: Dra. Farmacéutica Maria Laura Elgue - MN: 11430

AUTORIZADO POR ANMAT PM: 236810

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

IF-2018-40531049-APN-DGA#ANMAT
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; - Métado de uso:

PM 2369-10 RIPEZZI SRL — Implante de Acido Hialurénico

PROYECTG DE INSTRUCCIONES DE USO
implante de Acido Hialurénico
FABRICANTE: SKIN TECH PHARNMA GROUP, 8.L

Direccion: C/Pla de L'Estany, 28, Poiigoim Industrial El Pla — 17486 Castelld de Emplrires
{Girona) (Espaia)

IMPORTADOR: RIPEZZI SRL

Direccion: Av. Alvarez Thomas 663 PB, focal . Cludad Autdnoma de Buenos Alres; Argentma

Telafonn { Fax: 54 11 5368 0516
e-mail mherrera@skymedic.com.ar

Marca: RRS®

Modelo: HA® WHITENING

Consetvar a temperatura ambiente de 2 °C a 35 °C (No congelar)

No utilizar si.el envasa s€ encusnira ablerio 0 daﬁado

No reutilizar, No ;“emccesar

Almagcenar los praductos en condiciones secas y a resguardo de la luz directa del sol.

ESTERIL: (CALOR HUMEDO)

Direttor Técnico: Dra. Farmacéutica Maria Laura Elgue - MN: 11430
AUTORIZADO POR ANMAT PM: 2369-10

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

DE‘BCR!P(;}ON-‘

RRS® HA® WHITENING es un smp lante cutaneo reabsorbible de atta pureza,
fabricado a partir de écido hial urémco de origen biotecnoldgico, no animal, obtenido
mediante fermentacion. ;

. Esunimplante de. gei estérl, ap;mgenc, v;sccseiast;co insoluble en agua, transparente
sefmifluido con olor caracteristico, biologicamente compatible (rio inmunizante, no ‘
inflamable, atéxico).

Uso previsto:

Implante dérmico para el tratamiento de las gzeies dafiadas por el sol. Las diferentes
consecuehcias del foloenvejecimiento son asi tratados simultaneamente pﬂl’ Ia .
solucién polirrevitalizante . "
Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la mamz :
intercelular y del tejido subcutaneo para restaurar estructuras anatémicas percigdas deﬁ

la pisl, rempfazande ¢l dcido hialurénico perdido. '

“El grupe de dispositivos médicos RRS® HA® WHITENING se inyecta cono sm
“pApulas en la dermis, utilizando unagguja 30G o 326, con el borde biselado de Ia
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PM 2369-10 RIPEZZI SRL — Inplante de Acido Hialurdnico

- -aguja hacia abajo. Sin embargo, el facultativo debera utilizar el método mas apropiado, i
" gue entre otros pueden set: inyectiones lineal superficiales mdltiples, tunelizacion
retrégrada, en abanico, técnica Criss-Cross, técnica fish-bone o incluso las téonicas -
transdérmicas. También se pueden utilizar técnicas automatizadas para inyeccion

tales como las pistolas mesoterapéuticas

Tecnica de implante:; _

Se inyecta con o sin papulas utilizando una aguja 30G o 326G en la dermis superficialy
profunda o ¢l tejido subcutaneo (segln indicacion médica), en volimenes no mayores
~a30ml

Para garantizar una uniforme distribucion del producto, una vez hecho el implante se
masajea la zona tratada con una leve presion.

Nota importante:

La inyeccién puede dejar pequefios puntos de equimosis o incluso hematomas,
“principaimente en pacientes que tomen &cido acetilsalicilico, antinflamatorios o alguna
‘otra medicacion que retrase la coagulacion. No suele aparecer cuando el producto es .
inyectado a una profundidad mayor de 1 mm. En pieles sensibles, la aplicacién de una ..

crema anestésica antes del tratamiento puede ser ¢onveniente; dicha crema puede

causar rojeces o hipersensibilidad en la piel. Una inyeccion demasiado profunda en el
tejido subcutédneo no produce el incremento deseado en el volumen del tejido, ni
tampoco la biorrevitalizacion esperada. El grupo de dispositivos médicos RRS® HA®
‘WHITENING puede mezclarse eventualmente con ofras soluciones inyectables,

dependiendo de las necesidades. En este caso, el facultativo es el responsable de

verificar la compatibilidad e idoneidad de los productos que utifiza Lo

_INDICACIONES: _
Tratamienito del fotoenvejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica en:
"+ Rostro
Cuello
Escote
- Dorso de las manos
Brazos
Muslos
Zona peri umbilical
Abdomen {(estrias)

@ & 8 @ B ® @

.~ Contraindicaciones:

RRS® HA® WHITENING esta contraindicado para los pacientes que:

« Tengan alergia a alguno de los ingredientes.

« Presenten infecciones, alteraciones o enfermedades de la piel, o bien secuelas
de infecciones de estreptococo. ' i

e Tomen inmunosupresores, bajo terapia cortical, con histérico de enfermedades
autoinmunes. o

e Tengan diabetes descompensada, reumatismo  articular agudo, angina
recurrente, endocarditis. RETRNE

s No hay estudios disponibles para el uso durante el embarazo v la Jactanciaoen . -
el caso de nifics o menores de 18 afios. O

/
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| PM 2369-10 RIPEZZI SRL ~ Implante de Acido Hialuronico

- Precauciones: : , o

“Antes del implante, e facultativo debe informar al paciente sobre los posibles efectos
secundarios (dolor, rojeces, equimosis, sensacién de escozor, hinchazon, inflamacion -
local, que normalmente desaparecen en 24 horas)y comprobar que el paciente este.
sano. .
El grupo de dispositivos médicos RRS® HA® WHITENING debe utilizarse en
condiciones asépticas apropiadas en una clinica autorizada, en pieles saludables y no .
inflamadas, correctamente desinfectadas. IR

“Un uso no aséptico puede ocasionar infecciones en los puntos de entrada de

~la inyaccion. ‘ »

En taso de riesgo de alergia, debe hacerse una prueba antes de la primera inysccion. .
Los resultados de esta prueba se adjuntardn a la historia del paciente. No reutllizar el -
vial una vez abierto. No utilizar, si el embalaje protector externo presenta serios dafios

o si hay algun liquido dentro de la caja. No reutilizar o reesterilizar el producto sobrante.
Desechar el producto sobrante; desechar la aguja y el vial en los contenedores .
especificos. , S ,
Sedebe informar a los pacientes bajo tratamiento de anticoagulantes sobre el riesgo de
equimosis 0 hematomas por el uso de las inyecciones, El paciente debe evitar tomar
‘4cido acetilsalicilico o farmacos antiinflamatorios durante la semana previa a las
inyeccionss. No inyectar en vasos sanguineos, huesos, tendones, misculos, ligamentos

o cualquier drgano que no sea la plel. Antes de inyectar, comprobar 1a fecha de
caducidad de los viales, jeringas y agujas, asi como la integridad del precinto del vial.
No utilizar un producto caducado o con aspecto dafiado. ' o

Advertencias: }
El exterior de la presentacién no es estéril. Una vez ablerta la presentacion, utilizar
inmediatamente.
No calentar ni congelar la presentacion.
El paciente debe ser informado de las caracteristicas del producto y de sus posibles
efectos secundarios, precauciones y contraindicaciones. _ B
No hay estudios disponibles acerca de la intolerancia 6 posible reaccion entre el grupo
de dispositivos médicos RRS® HA® WHITENING vy ofros productos de- rellenado, - =
incluso si no son inyectados en la misma zona. En caso de que gxistan implantes
definitivos, el grupo de dispositivos médicos RRS® HA® WHITENING debe ser
utilizado de manera transdérmica (protocolo con AD ROLL TD® ¢ ExcellDerm® Pro, sin~
inyectar). El Acido Hialurénico precipitd al entrar en contacto con cationes de amonio -
cuaternarios (tales como el Clorura de Benzaleonio), por lo cual no es recomendable
que el grupo de dispositivos médicos RRS® HA® WHITENING entre en contactocon ' .
dicho producio. v .
Tras el fratamiento y durante 12 horas evitar femperaturas extremas,. saunasy
- hammanm, exposicién directa al sol o UV. Evitar ¢l maquillaje o la aplicacion cutdneade
cualquier producto que no haya sido recomendado por el médico. El facultativo debe
informar al paciente de las posibles reacciones locales relacionadasconfa o
implantacion de este dispositivo reabsorbible: rojeces y/o inflamaciontocal que
desaparecen en 12-24 horas. v :
Pueden suceder pequefios edemas o equimosis, que usualmente desaparecenen 24
& 48 horas. En caso de reaccién inflamatoria o cualquier otro efecto secundario que no
desaparezca en el transcurso de una semana, el paciente debe informar deello =
inmediatamente. El médico tratata al paciente mediante un tratamiento adecuado,
adaptado al problema.

%

* Controles a la exposicion / protecgion-d
Proteccion respiratoria: ninguna.

2. IF-2018-40831045-ARN.DG:

el personal:
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 PM 2369:10 RIPEZZI SRL ~ Implante de Acido Hialurénico

- Proteccidn de la vista: ninguna.
- Proteccidon de manos: guames estériles

Estabilidad y reactividad:

Estabilidad: estable en condiciones normales. -~ ,
Incompatibilidad (ma%enaies a evitar); el dcido hialurénico precipita al tomar smntacio R
con cationes (como por . cloruro de benzal como) o
Riesgos de descomposicién: ningune.

‘Consideraciones para el ciesechs.
‘No hay precauciones acerca del desecho del producto.
Se desecha de acuerdo con sus regulaciones locales.

Transporte: S
Este producto no esta sujeto a regulaciones para transporte de sustancias peiigmsas,/

Manipulacion y almacenamiento:

Manipulacion:
“El producto no debe ser utilizado si el envase pmtector externo se encuentra
serlamente dafiado o si hay liquido dentro de la caja.

No reutilizaro reesterilizar el producto sobrante.

‘No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Unavezquela presentacidn haya sido abierta, utilizar inmediatamente.
Debera ser utilizado bajo condiciones asepticas apropiadas.

‘Debera ser ufilizado por un profesional calificado.

Almacenamiento:
Mantenga alejado de la luz.

- Alrmacenar @ una temperatura entre 2 y 35 °C.
No cengelar.
No calentar.
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2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”.
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CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION

Expediente NO: EX-2018-33951913-APN-DGA#ANMAT
La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicftadb por RIPEZZI S.R.L., se autoriza la
inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia Médica
(RPPTM), de wun nuevo producto con los siguientes datos identificatorios
caracteristicos:
Nombre descriptivo: IMPLANTE DE ACIDO HIALURONICO.
Cédigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 17-875 - Materiales para
reconstruir tejidos.
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RRS.
Clase de Riesgo: IV.
Indicacién/es autorizadé/s: Imp_lénte dérmico para el tratamiento de las pieles
dafiadas por el sbl. Las diferentes consecuencias del fotoenvejecimiento son asi
tratados sinﬁulténeamente por la solucién polirrevitalizante .
Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la matriz
intercelular y del tejido subcutédneo para restaurar estructgras anatémicas perdidas

de la piel, remplazando el acido hialurénico perdido. Tratamiento del




fotoenvejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica en: Rostro, Cuello,
Escote, Dorso de las manos, Brazoé, 'Muslos, Zona peri umbilical, Abdomen (estrias). -
Modelo/s: HA WHITENING.

Periodo de vida util: 3 afios.

Condicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentacion: 1 Vial monodosis 3 ml.

Método de esterilizacién: Calor Himedo.

Nombre del fabricante: SKIN TECH PHARMA GROUP, S,L.,V

Lugar/es de elaboracion: C/Pla de L Estany, 29, Poligono Industrial El Pla - 17486
Castell6 de Empdrirés, Girona, Espafia.

Se extiende el presente Certificado de Autorizacion e Inscripcién del PM 2369-10, con
una vigencia cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicion autorizante.
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