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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: 1-47-3110-4423-20-1

 

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-4423-20-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., solicita se autorice la 
inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración 
Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la 
Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico 
nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que 
el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 
establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya 
inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

 

 

 

 



Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
del producto médico marca Nuvasive, nombre descriptivo Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y 
cervical e Instrumental asociado y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna 
Vertebral, de acuerdo con lo solicitado por CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., con los Datos 
Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en 
documento  N° IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la 
ANMAT PM-632-175”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos 
característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la 
presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología 
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega 
de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado 
mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de 
confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

 

Nombre descriptivo: Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Nuvasive

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:



El sistema CoRoent de NuVasive está indicado para la fusión de los cuerpos intervertebrales de la columna 
vertebral en pacientes con madurez a nivel esquelético.

Modelos:

PRODUCTOS NO ESTERILES

1681108 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
0°

1681110 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 0°

1681112 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 0°

1681114 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 0°

1681408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
0°

1681410 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 0°

1681412 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 0°

1681414 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 0°

5101400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 0°

5101408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 8°

5104400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 0°

5104408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 8°

5109400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x40mm 
0°

5109408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x40mm 
8°

5111400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x11x40mm 0°

5111408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 8°

5119400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x40mm 
0°

5119408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x40mm 
8°

5121400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 0°

5121408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 8°

5124400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 0°

5124408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 8°

5129400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x40mm 
0°

5129408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x40mm 
8°

5131400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 0°

5141400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 0°

5141408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 8°

5144400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 0°

5144408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 8°

5149400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x40mm 
0°

5149408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x40mm 
8°



5151400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 0°

5161400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 0°

5181400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 
0°

5181408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 
8°

5184400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
0°

5184408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
8°

5189400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x40mm 
0°

5189408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x40mm 
8°

5191400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
0°

5191408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
8°

5199400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x40mm 
0°

5199408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x40mm 
8°

5201300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 0°

5201302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior

CoRoent, de titanio, 10x11x30mm 12°

5201304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 4°

5201305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 15°

5201308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x11x30mm 8°

5201340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 0°

5201342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 12°

5201348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 8°

5201402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 12°

5204300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 0°

5204302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 12°

5204308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 8°

5204340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 0°

5204342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 12°

5204348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 8°

5204402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 12°

5209300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
0°

5209302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
12°

5209308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
8°

5209340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x34mm 
0°

5209348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x34mm 
8°



5211300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 0°

5211302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 12°

5211304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 4°

5211308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 8°

5211340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 0°

5211342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 12°

5211348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 8°

5211402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 12°

5214308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 8°

5214340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 0°

5214342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 12°

5214348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 8°

5214402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 12°

5219300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
0°

5219302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
12°

5219308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
8°

5219340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x34mm 



0°

5219348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x34mm 
8°

5221300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 0°

5221302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 12°

5221305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 15°

5221308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 8°

5221340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 0°

5221342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 12°

5221348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 8°

5221402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 12°

5224300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 0°

5224302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 12°

5224308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 8°

5224340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 0°

5224342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 12°

5224348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 8°

5224402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 12°



5229300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
0°

5229302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
12°

5229308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
8°

5229340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x34mm 
0°

5229348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x34mm 
8°

5231340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 0°

5231342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 12°

5231348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 8°

5231402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 12°

5234308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 8°

5234340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 0°

5234348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 8°

5234400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 0°

5241300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 0°

5241302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 12°

5241308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 8°

5241340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x11x34mm 0°

5241342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 12°

5241348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 8°

5241402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 12°

5244300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 0°

5244308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 8°

5244340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 0°

5244348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 8°

5249300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
0°

5249302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
12°

5249308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
8°

5249340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x34mm 
0°

5249348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x34mm 
8°

5251340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 0°

5251348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 8°

5254348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 8°

5254400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 0°



5261340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 0°

5261348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 8°

5264348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 8°

5271300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
0°

5271302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
12°

5271304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
4°

5271308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
8°

5271342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x34mm 
12°

5271402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x40mm 
12°

5274308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x14x30mm 
8°

5274348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x14x34mm 
8°

5281300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
0°

5281302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
12°

5281304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
4°

5281305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
15°

5281308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
8°

5281340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 



0°

5281342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 
12°

5281348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 
8°

5281402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 
12°

5284300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
0°

5284302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
12°

5284308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
8°

5284340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
0°

5284342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
12°

5284348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
8°

5284402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
12°

5289300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
0°

5289302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
12°

5289308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
8°

5289340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x34mm 
0°

5289348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x34mm 
8°

5291300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
0°



5291302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
12°

5291304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
4°

5291305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
15°

5291308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
8°

5291340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
0°

5291342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
12°

5291348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
8°

5291402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
12°

5294308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x30mm 
8°

5294340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
0°

5294342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
12°

5294348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
8°

5294402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x40mm 
12°

5299300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
0°

5299302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
12°

5299308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
8°

5299340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x34mm 



0°

5299348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x34mm 
8°

6050823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 4°

6050828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 4°

6050923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 4°

6050928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 4°

6051023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 4°

6051028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 4°

6051123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 4°

6051128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 4°

6051223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 4°

6051228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 4°

6051323 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 4°

6051328 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 4°

6051423 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 4°

6051428 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 4°

6090823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 8°

6090828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 8°

6090923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 8°

6090928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 8°

6091023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 8°

6091028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 8°

6091123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 8°

6091128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 8°

6091223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 8°



6091228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 8°

6091323 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 8°

6091328 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 8°

6091423 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 8°

6091428 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 8°

6130823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 12°

6130828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 12°

6130923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 12°

6130928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 12°

6131023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 12°

6131028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 12°

6131123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 12°

6131128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 12°

6131223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 12°

 

6131228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 12°

5400250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
0°

5400252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
12°

5400254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
4°

5400300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
0°

5400302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
12°

5400304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
4°

5400354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x35mm 



4°

5404252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x25mm 
12°

5404254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x25mm 
4°

5404304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x30mm 
4°

5420252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x25mm 
12°

5420254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x25mm 
4°

5420302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x30mm 
12°

5420304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x30mm 
4°

5420354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x35mm 
4°

5424252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x25mm 
12°

5424254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x25mm 
4°

5424304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x30mm 
4°

5440252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x25mm 
12°

5440254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x25mm 
4°

5440302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x30mm 
12°

5440304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x30mm 
4°

5440354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x35mm 
4°



5460250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x25mm 
0°

5460254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x25mm 
4°

5460300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x30mm 
0°

5460304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x30mm 
4°

5470250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 7x10x25mm 
0°

5470300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 7x10x30mm 
0°

5480250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
0°

5480252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
12°

5480254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
4°

5480300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
0°

5480302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
12°

5480304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
4°

5480354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x35mm 
4°

5484252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x25mm 
12°

5484254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x25mm 
4°

5484304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x30mm 
4°

5490250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 9x10x25mm 



0°

5490300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 9x10x30mm 
0°

6108125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x11x25mm 8°

6108130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x11x30mm 8°

6108925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x9x25mm 8°

 

6110125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x11x25mm 8°

6110130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x11x30mm 8°

6110925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x9x25mm 8°

6111930 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 11x9x30mm 8°

6112125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x11x25mm 8°

6112130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x11x30mm 8°

6112925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x9x25mm 8°

6112930 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x9x30mm 8°

6114125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x11x25mm 8°

6114130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x11x30mm 8°

6114925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x9x25mm 8°

1661761 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x9x26mm 4°

1661762 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x9x26mm 4°

1661763 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x9x26mm 4°

1661764 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x9x26mm 4°

1661765 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm 4°

1661766 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm 4°

1661767 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm 4°

1661771 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x9x32mm 4°



1661772 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x9x32mm 4°

1661773 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x9x32mm 4°

1661774 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x9x32mm 4°

1661775 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x32mm 4°

1661776 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x32mm 4°

1661777 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x32mm 4°

1661781 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x11x26mm 4°

1661782 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x11x26mm 4°

1661783 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x11x26mm 4°

1661784 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x11x26mm 4°

1661785 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x11x26mm 4°

1661786 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x11x26mm 4°

1661787 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x11x26mm 4°

1661791 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x11x32mm 4°

1661792 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x11x32mm 4°

1661793 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x11x32mm 4°

1661794 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x11x32mm 4°

1661795 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x11x32mm 4°

1661796 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x11x32mm 4°

1661797 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x11x32mm 4°

6880820006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x20mm

6880826006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x26mm

6880920006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x20mm

6880926006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x26mm

 

6881020006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x20mm



6881026006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x26mm

6881120006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x20mm

6881126006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x26mm

6891220006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x20mm

6891226006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm

6891320006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x20mm

6891326006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm

6891420006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x20mm

6891426006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm

6080825 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 5°

6080830 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 5°

6080835 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x35mm 5°

6080840 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x40mm 5°

6081025 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 5°

6081030 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 5°

6081035 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x35mm 5°

6081040 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x40mm 5°

6081225 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 5°

6081230 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 5°

6081235 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x35mm 5°

6081240 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x40mm 5°

6081425 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x25mm 5°

6081430 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x30mm 5°

6081435 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x35mm 5°

6081440 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x40mm 5°

6081640 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 16x10x40mm 5°



6090825 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 10°

6090830 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 10°

6090835 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x35mm 10°

6090925 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x25mm 10°

6090930 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x30mm 10°

6090935 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x35mm 10°

6091025 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 10°

6091030 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 10°

6091035 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x35mm 10°

6091125 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x25mm 10°

6091130 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x30mm 10°

6091225 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 10°

6091230 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 10°

6808820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 8x8x20mm 8°

6809820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 9x8x20mm 8°

6810820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 10x8x20mm 8°

 

6811820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 11x8x20mm 8°

6812920006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 12x9x20mm 8°

6480840 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480860 CoRoent XL, de titanio, 8x18x60mm 10°

6481040 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°

6481045 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°



6481050 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481060 CoRoent XL, de titanio, 10x18x60mm 10°

6481240 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°

6481245 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°

6481255 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481260 CoRoent XL, de titanio, 12x18x60mm 10°

6481440 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6481460 CoRoent XL, de titanio, 14x18x60mm 10°

6481640 CoRoent XL, de titanio, 16x18x40mm 10°

6481645 CoRoent XL, de titanio, 16x18x45mm 10°

6481650 CoRoent XL, de titanio, 16x18x50mm 10°

6481655 CoRoent XL, de titanio, 16x18x55mm 10°

6481660 CoRoent XL, de titanio, 16x18x60mm 10°

6808840 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6808860 CoRoent XL, de titanio, 8x18x60mm

6810840 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm



6810855 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6810860 CoRoent XL, de titanio, 10x18x60mm

6812840 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm

6812845 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm

6812850 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm

6812855 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm

6812860 CoRoent XL, de titanio, 12x18x60mm

6814840 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6814860 CoRoent XL, de titanio, 14x18x60mm

6816840 CoRoent XL, de titanio, 16x18x40mm

6816845 CoRoent XL, de titanio, 16x18x45mm

6816850 CoRoent XL, de titanio, 16x18x50mm

6816855 CoRoent XL, de titanio, 16x18x55mm

6816860 CoRoent XL, de titanio, 16x18x60mm

6480840006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480940006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm 10°

6480945006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm 10°

6480950006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm 10°

6480955006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm 10°

6481040006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°



6481045006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°

6481050006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481140006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x40mm 10°

6481145006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x45mm 10°

6481150006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x50mm 10°

6481155006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x55mm 10°

6481240006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°

6481245006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°

6481255006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481340006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x40mm 10°

6481345006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x45mm 10°

6481350006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x50mm 10°

6481355006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x55mm 10°

6481440006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6808840006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6809840006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm

6809845006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm

6809850006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm



6809855006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm

6810840006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm

6810855006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6812845006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm

6812850006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm

6812855006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm

6814840006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6408240 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm

6408245 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm

6408250 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm

6408255 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm

6408260 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x60mm

6410240 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm

6410245 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm

6410250 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm

6410255 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm

6410260 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x60mm

6412240 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm

6412245 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm

6412250 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm

6412255 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm



6412260 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x60mm

6414245 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x45mm

6414250 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x50mm

6414255 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x55mm

6414260 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x60mm

6416250 CoRoent XLW, de titanio, 16x22x50mm

6416260 CoRoent XLW, de titanio, 16x22x60mm

6420840 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm 10°

6420845 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm 10°

6420850 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm 10°

6420855 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm 10°

6420860 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x60mm 10°

6421040 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm 10°

6421045 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm 10°

6421050 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm 10°

6421055 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm 10°

6421060 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x60mm 10°

6421240 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm 10°

6421245 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm 10°

6421250 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm 10°

6421255 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm 10°

6421260 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x60mm 10°

6421450 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x50mm 10°

6421455 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x55mm 10°

6421460 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x60mm 10°

6780314 CoRoent SI, 14x3,5mm, autoperforante, llave FA



6791512 CoRoent SI Ø4x12mm, autoperforante

6791513 CoRoent SI Ø4x13mm, autoperforante

6791514 CoRoent SI Ø4x14mm, autoperforante

6791515 CoRoent SI Ø4x15mm, autoperforante

6791516 CoRoent SI Ø4x16mm, autoperforante

PRODUCTOS ESTERILES

5100360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 0°

5100364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 4°

5100368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 8°

5100400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 0°

5100404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 4°

5100408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 8°

5101360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 0°

5101364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 4°

5101368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 8°

5101400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 0°

5101404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 4°

5101408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 8°

5102360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 0°



5102364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 4°

5102368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 8°

5102400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 0°

5102404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 4°

5102408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 8°

5103360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 0°

5103364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 4°

5103368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 8°

5103400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 0°

5103404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 4°

5103408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 8°

5104360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 0°

5104364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 4°

5104368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 8°

5104400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 0°

5104404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 4°

5104408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x14x40mm 8°

5109360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 0°

5109364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 4°

5109368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 8°

5109400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 0°

5109404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 4°

5109408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 8°

5110360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 0°

5110364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 4°

5110368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 8°

5110400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 0°

5110404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 4°

5110408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 8°

5111360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 0°

5111364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 4°

5111368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 8°

5111400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 0°



5111404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 4°

5111408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 8°

5112360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 0°

5112364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 4°

5112368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 8°

5112400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 0°

5112404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 4°

5112408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 8°

5113360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 0°

5113364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 4°

5113368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 8°

5113400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 0°

5113404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 4°

5113408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 8°

5119360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 0°

5119364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 4°

5119368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x9x36mm 8°

5119400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 0°

5119404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 4°

5119408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 8°

5120360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 0°

5120364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 4°

5120368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 8°

5120400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 0°

5120404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 4°

5120408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 8°

5121360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 0°

5121364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 4°

5121368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 8°

5121400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 0°

5121404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 4°

5121408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 8°

5122360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 0°



5122364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 4°

5122368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 8°

5122400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 0°

5122404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 4°

5122408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 8°

5123360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 0°

5123364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 4°

5123368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 8°

5123400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 0°

5123404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 4°

5123408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 8°

5124360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 0°

5124364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 4°

5124368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 8°

5124400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 0°

5124404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 4°

5124408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x14x40mm 8°

5129360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 0°

5129364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 4°

5129368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 8°

5129400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 0°

5129404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 4°

5129408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 8°

5130360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 0°

5130364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 4°

5130368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 8°

5130400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 0°

5130404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 4°

5130408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 8°

5131360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 0°

5131364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 4°

5131368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 8°

5131400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 0°



5131404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 4°

5131408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 8°

5132360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 0°

5132364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 4°

5132368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 8°

5132400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 0°

5132404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 4°

5132408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 8°

5133360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 0°

5133364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 4°

5133368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 8°

5133400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 0°

5133404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 4°

5133408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 8°

5139360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 0°

5139364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 4°

5139368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x9x36mm 8°

5139400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 0°

5139404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 4°

5139408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 8°

5140360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 0°

5140364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 4°

5140368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 8°

5140400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 0°

5140404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 4°

5140408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 8°

5141360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 0°

5141364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 4°

5141368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 8°

5141400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 0°

5141404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 4°

5141408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 8°

5142360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 0°



5142364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 4°

5142368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 8°

5142400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 0°

5142404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 4°

5142408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 8°

5143360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 0°

5143364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 4°

5143368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 8°

5143400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 0°

5143404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 4°

5143408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 8°

5144360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 0°

5144364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 4°

5144368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 8°

5144400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 0°

5144404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 4°

5144408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x14x40mm 8°

5149360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 0°

5149364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 4°

5149368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 8°

5149400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 0°

5149404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 4°

5149408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 8°

5150360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 0°

5150364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 4°

5150368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 8°

5150400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 0°

5150404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 4°

5150408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 8°

5151360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 0°

5151364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 4°

5151368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 8°

5151400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 0°



5151404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 4°

5151408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 8°

5152360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 0°

5152364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 4°

5152368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 8°

5152400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 0°

5152404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 4°

5152408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 8°

5153360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 0°

5153364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 4°

5153368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 8°

5153400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 0°

5153404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 4°

5153408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 8°

5159360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 0°

5159364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 4°

5159368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x9x36mm 8°

5159400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 0°

5159404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 4°

5159408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 8°

5160360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 0°

5160364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 4°

5160368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 8°

5160400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 0°

5160404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 4°

5160408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 8°

5161360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 0°

5161364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 4°

5161368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 8°

5161400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 0°

5161404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 4°

5161408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 8°

5162360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 0°



5162364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 4°

5162368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 8°

5162400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 0°

5162404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 4°

5162408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 8°

5163360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 0°

5163364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 4°

5163368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 8°

5163400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 0°

5163404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 4°

5163408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 8°

5169360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 0°

5169364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 4°

5169368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 8°

5169400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 0°

5169404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 4°

5169408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x9x40mm 8°

5180360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 0°

5180364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 4°

5180368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 8°

5180400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 0°

5180404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 4°

5180408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 8°

5181360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 0°

5181364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 4°

5181368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 8°

5181400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 0°

5181404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 4°

5181408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 8°

5182360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 0°

5182364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 4°

5182368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 8°

5182400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 0°



5182404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 4°

5182408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 8°

5183360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 0°

5183364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 4°

5183368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 8°

5183400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 0°

5183404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 4°

5183408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 8°

5184360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 0°

5184364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 4°

5184368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 8°

5184400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 0°

5184404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 4°

5184408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 8°

5189360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 0°

5189364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 4°

5189368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x9x36mm 8°

5189400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 0°

5189404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 4°

5189408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 8°

5190360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 0°

5190364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 4°

5190368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 8°

5190400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 0°

5190404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 4°

5190408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 8°

5191360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 0°

5191364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 4°

5191368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 8°

5191400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 0°

5191404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 4°

5191408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 8°

5192360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 0°



5192364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 4°

5192368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 8°

5192400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 0°

5192404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 4°

5192408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 8°

5193360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 0°

5193364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 4°

5193368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 8°

5193400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 0°

5193404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 4°

5193408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 8°

5199360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 0°

5199364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 4°

5199368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 8°

5199400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 0°

5199404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 4°

5199408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x9x40mm 8°

5200280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 0°

5200282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 12°

5200284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 4°

5200285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 15°

5200288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 8°

5200300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 0°

5200302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 12°

5200304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 4°

5200305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 15°

5200308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 8°

5200320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 0°

5200322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 12°

5200324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 4°

5200325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 15°

5200328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 8°

5200340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 0°



5200342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 12°

5200344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 4°

5200345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 15°

5200348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 8°

5200362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 12°

5200365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 15°

5200402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 12°

5200405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 15°

5201280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 0°

5201282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 12°

5201284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 4°

5201285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 15°

5201288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 8°

5201302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 12°

5201304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 4°

5201305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 15°

5201308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x11x30mm 8°

5201320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 0°

5201322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 12°

5201324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 4°

5201325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 15°

5201328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 8°

5201340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 0°

5201342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 12°

5201344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 4°

5201345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 15°

5201348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 8°

5201362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 12°

5201365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 15°

5201402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 12°

5201405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 15°

5202280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 0°

5202282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 12°



5202284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 4°

5202285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 15°

5202288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 8°

5202300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 0°

5202302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 12°

5202304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 4°

5202305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 15°

5202308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 8°

5202320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 0°

5202322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 12°

5202324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 4°

5202325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 15°

5202328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 8°

5202340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 0°

5202342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 12°

5202344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 4°

5202345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x12x34mm 15°

5202348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 8°

5202362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 12°

5202365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 15°

5202402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 12°

5202405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 15°

5203280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 0°

5203282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 12°

5203284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 4°

5203285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 15°

5203288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 8°

5203300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 0°

5203302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 12°

5203304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 4°

5203305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 15°

5203308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 8°

5203320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 0°



5203322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 12°

5203324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 4°

5203325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 15°

5203328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 8°

5203340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 0°

5203342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 12°

5203344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 4°

5203345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 15°

5203348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 8°

5203362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 12°

5203365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 15°

5203402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 12°

5203405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 15°

5204280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 0°

5204282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 12°

5204284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 4°

5204285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x14x28mm 15°

5204288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 8°

5204302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 12°

5204304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 4°

5204305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 15°

5204320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 0°

5204322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 12°

5204324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 4°

5204325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 15°

5204328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 8°

5204340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 0°

5204342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 12°

5204344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 4°

5204345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 15°

5204348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 8°

5204362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 12°

5204365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 15°



5204402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 12°

5204405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 15°

5209280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 0°

5209282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 12°

5209284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 4°

5209285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 15°

5209288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 8°

5209302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 12°

5209304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 4°

5209305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 15°

5209308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 8°

5209320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 0°

5209322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 12°

5209324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 4°

5209325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 15°

5209328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 8°

5209340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x9x34mm 0°

5209342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 12°

5209344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 4°

5209345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 15°

5209348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 8°

5209362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 12°

5209365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 15°

5209402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 12°

5209405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 15°

5210280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 0°

5210282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 12°

5210284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 4°

5210285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 15°

5210288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 8°

5210300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 0°

5210302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 12°

5210304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 4°



5210305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 15°

5210308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 8°

5210320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 0°

5210322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 12°

5210324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 4°

5210325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 15°

5210328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 8°

5210340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 0°

5210342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 12°

5210344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 4°

5210345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 15°

5210348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 8°

5210362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 12°

5210365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 15°

5210402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 12°

5210405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 15°

5211280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x11x28mm 0°

5211282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 12°

5211284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 4°

5211285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 15°

5211288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 8°

5211302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 12°

5211304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 4°

5211305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 15°

5211308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 8°

5211320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 0°

5211322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 12°

5211324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 4°

5211325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 15°

5211328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 8°

5211340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 0°

5211342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 12°

5211344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 4°



5211345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 15°

5211348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 8°

5211362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 12°

5211365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 15°

5211402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 12°

5211405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 15°

5212280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 0°

5212282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 12°

5212284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 4°

5212285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 15°

5212288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 8°

5212300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 0°

5212302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 12°

5212304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 4°

5212305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 15°

5212308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 8°

5212320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x12x32mm 0°

5212322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 12°

5212324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 4°

5212325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 15°

5212328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 8°

5212340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 0°

5212342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 12°

5212344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 4°

5212345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 15°

5212348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 8°

5212362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 12°

5212365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 15°

5212402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 12°

5212405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 15°

5213280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 0°

5213282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 12°

5213284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 4°



5213285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 15°

5213288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 8°

5213300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 0°

5213302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 12°

5213304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 4°

5213305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 15°

5213308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 8°

5213320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 0°

5213322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 12°

5213324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 4°

5213325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 15°

5213328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 8°

5213340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 0°

5213342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 12°

5213344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 4°

5213345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 15°

5213348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, detitanio, 



11x13x34mm 8°

5213362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 12°

5213365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 15°

5213402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 12°

5213405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 15°

5214280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 0°

5214282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 12°

5214284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 4°

5214285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 15°

5214288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 8°

5214300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 0°

5214302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 12°

5214304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 4°

5214305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 15°

5214308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 8°

5214320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 0°

5214322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 12°



5214324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 4°

5214325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 15°

5214328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 8°

5214340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 0°

5214342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 12°

5214344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 4°

5214345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 15°

5214348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 8°

5214360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 0°

5214362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 12°

5214364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 4°

5214365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 15°

5214368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 8°

5214400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 0°

5214402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 12°

5214404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 4°

5214405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x14x40mm 15°

5214408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 8°

5219280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 0°

5219282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 12°

5219284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 4°

5219285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 15°

5219288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 8°

5219304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 4°

5219305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 15°

5219308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 8°

5219320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 0°

5219322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 12°

5219324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 4°

5219325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 15°

5219328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 8°

5219340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 0°

5219342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 12°



5219344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 4°

5219345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 15°

5219348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 8°

5219362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 12°

5219365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 15°

5219402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 12°

5219405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 15°

5220280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 0°

5220282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 12°

5220284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 4°

5220285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 15°

5220288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 8°

5220300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 0°

5220302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 12°

5220304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 4°

5220305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 15°

5220308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x10x30mm 8°

5220320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 0°

5220322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 12°

5220324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 4°

5220325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 15°

5220328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 8°

5220340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 0°

5220342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 12°

5220344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 4°

5220345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 15°

5220348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 8°

5220362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 12°

5220365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 15°

5220402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 12°

5220405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 15°

5221280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 0°

5221282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 12°



5221284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 4°

5221285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 15°

5221288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 8°

5221302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 12°

5221304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 4°

5221305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 15°

5221308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 8°

5221320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 0°

5221322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 12°

5221324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 4°

5221325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 15°

5221328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 8°

5221340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 0°

5221342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 12°

5221344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 4°

5221345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 15°

5221348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x11x34mm 8°

5221362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 12°

5221365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 15°

5221402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 12°

5221405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 15°

5222280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 0°

5222282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 12°

5222284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 4°

5222285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 15°

5222288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 8°

5222300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 0°

5222302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 12°

5222304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 4°

5222305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 15°

5222308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 8°

5222320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 0°

5222322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 12°



5222324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 4°

5222325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 15°

5222328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 8°

5222340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 0°

5222342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 12°

5222344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 4°

5222345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 15°

5222348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 8°

5222362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 12°

5222365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 15°

5222402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 12°

5222405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 15°

5223280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 0°

5223282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 12°

5223284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 4°

5223285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 15°

5223288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x13x28mm 8°

5223300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 0°

5223302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 12°

5223304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 4°

5223305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 15°

5223308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 8°

5223320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 0°

5223322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 12°

5223324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 4°

5223325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 15°

5223328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 8°

5223340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 0°

5223342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 12°

5223344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 4°

5223345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 15°

5223348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 8°

5223362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 12°



5223365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 15°

5223402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 12°

5223405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 15°

5224280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 0°

5224282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 12°

5224284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 4°

5224285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 15°

5224288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 8°

5224302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 12°

5224304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 4°

5224305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 15°

5224320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 0°

5224322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 12°

5224324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 4°

5224325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 15°

5224328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 8°

5224340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x14x34mm 0°

5224342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 12°

5224344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 4°

5224345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, detitanio, 
12x14x34mm 15°

5224348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 8°

5224362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 12°

5224365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 15°

5224402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 12°

5224405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 15°

5229280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 0°

5229282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 12°

5229284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 4°

5229285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 15°

5229288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 8°

5229304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 4°

5229305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 15°

5229308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 8°



5229320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 0°

5229322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 12°

5229324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 4°

5229325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 15°

5229328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 8°

5229340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 0°

5229342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 12°

5229344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 4°

5229345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 15°

5229348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 8°

5229362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 12°

5229365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 15°

5229402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 12°

5229405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 15°

5230280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 0°

5230282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 12°

5230284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x10x28mm 4°

5230285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 15°

5230288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 8°

5230300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 0°

5230302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 12°

5230304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 4°

5230305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 15°

5230308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 8°

5230320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 0°

5230322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 12°

5230324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 4°

5230325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 15°

5230328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 8°

5230340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 0°

5230342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 12°

5230344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 4°

5230345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 15°



5230348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 8°

5230362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 12°

5230365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 15°

5230402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 12°

5230405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 15°

5231280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 0°

5231282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 12°

5231284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 4°

5231285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 15°

5231288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 8°

5231300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 0°

5231302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 12°

5231304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 4°

5231305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 15°

5231308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 8°

5231320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 0°

5231322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x11x32mm 12°

5231324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 4°

5231325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 15°

5231328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 8°

5231340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 0°

5231342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 12°

5231344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 4°

5231345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 15°

5231348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 8°

5231362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 12°

5231365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 15°

5231402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 12°

5231405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 15°

5232280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 0°

5232282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 12°

5232284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 4°

5232285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 15°



5232288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 8°

5232300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 0°

5232302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 12°

5232304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 4°

5232305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 15°

5232308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 8°

5232320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 0°

5232322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 12°

5232324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 4°

5232325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 15°

5232328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 8°

5232340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 0°

5232342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 12°

5232344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 4°

5232345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 15°

5232348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 8°

5232362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x12x36mm 12°

5232365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 15°

5232402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 12°

5232405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 15°

5233280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 0°

5233282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 12°

5233284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 4°

5233285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 15°

5233288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 8°

5233300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 0°

5233302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 12°

5233304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 4°

5233305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 15°

5233308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 8°

5233320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 0°

5233322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 12°

5233324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 4°



5233325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 15°

5233328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 8°

5233340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 0°

5233342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 12°

5233344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 4°

5233345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 15°

5233348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 8°

5233362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 12°

5233365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 15°

5233402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 12°

5233405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 15°

5234280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 0°

5234282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 12°

5234284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 4°

5234285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 15°

5234288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 8°

5234300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x14x30mm 0°

5234302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 12°

5234304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 4°

5234305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 15°

5234308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 8°

5234320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 0°

5234322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 12°

5234324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 4°

5234325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 15°

5234328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 8°

5234340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 0°

5234342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 12°

5234344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 4°

5234345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 15°

5234348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 8°

5234360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 0°

5234362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 12°



5234364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 4°

5234365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 15°

5234368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 8°

5234400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 0°

5234402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 12°

5234404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 4°

5234405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 15°

5234408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 8°

5239280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 0°

5239282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 12°

5239284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 4°

5239285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 15°

5239288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 8°

5239300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 0°

5239302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 12°

5239304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 4°

5239305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x9x30mm 15°

5239308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 8°

5239320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 0°

5239322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 12°

5239324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 4°

5239325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 15°

5239328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 8°

5239340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 0°

5239342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 12°

5239344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 4°

5239345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 15°

5239348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 8°

5239362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 12°

5239365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 15°

5239402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 12°

5239405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 15°

5240280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 0°



5240282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 12°

5240284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 4°

5240285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 15°

5240288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 8°

5240300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 0°

5240302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 12°

5240304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 4°

5240305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 15°

5240308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 8°

5240320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 0°

5240322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 12°

5240324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 4°

5240325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 15°

5240328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 8°

5240340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 0°

5240342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 12°

5240344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x10x34mm 4°

5240345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 15°

5240348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 8°

5240362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 12°

5240365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 15°

5240402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 12°

5240405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 15°

5241280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 0°

5241282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 12°

5241284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 4°

5241285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 15°

5241288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 8°

5241304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 4°

5241305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 15°

5241320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 0°

5241322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 12°

5241324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 4°



5241325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 15°

5241328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 8°

5241340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 0°

5241342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 12°

5241344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 4°

5241345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 15°

5241348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 8°

5241362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 12°

5241365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 15°

5241402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 12°

5241405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 15°

5242280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 0°

5242282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 12°

5242284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 4°

5242285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 15°

5242288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 8°

5242300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x12x30mm 0°

5242302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 12°

5242304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 4°

5242305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 15°

5242308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 8°

5242320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 0°

5242322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 12°

5242324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 4°

5242325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 15°

5242328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 8°

5242340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 0°

5242342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 12°

5242344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 4°

5242345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 15°

5242348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 8°

5242362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 12°

5242365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 15°



5242402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 12°

5242405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 15°

5243280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 0°

5243282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 12°

5243284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 4°

5243285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 15°

5243288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 8°

5243300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 0°

5243302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 12°

5243304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 4°

5243305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 15°

5243308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 8°

5243320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 0°

5243322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 12°

5243324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 4°

5243325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 15°

5243328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x13x32mm 8°

5243340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 0°

5243342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 12°

5243344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 4°

5243345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 15°

5243348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 8°

5243362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 12°

5243365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 15°

5243402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 12°

5243405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 15°

5244280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 0°

5244282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 12°

5244284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 4°

5244285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 15°

5244288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 8°

5244302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 12°

5244304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 4°



5244305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 15°

5244320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 0°

5244322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 12°

5244324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 4°

5244325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 15°

5244328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 8°

5244340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 0°

5244342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 12°

5244344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 4°

5244345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 15°

5244348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 8°

5244362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 12°

5244365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 15°

5244402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 12°

5244405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 15°

5249280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 0°

5249282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x9x28mm 12°

5249284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 4°

5249285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 15°

5249288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 8°

5249304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x30mm 4°

5249305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x30mm 15°

5249320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 0°

5249322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 12°

5249324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 4°

5249325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 15°

5249328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 8°

5249340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 0°

5249342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 12°

5249344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 4°

5249345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 15°

5249348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 8°

5249362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 12°



5249365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 15°

5249402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 12°

5249405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 15°

5250280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 0°

5250282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 12°

5250284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 4°

5250285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 15°

5250288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 8°

5250300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 0°

5250302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 12°

5250304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 4°

5250305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 15°

5250308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 8°

5250320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 0°

5250322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 12°

5250324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 4°

5250325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x10x32mm 15°

5250328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 8°

5250340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 0°

5250342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 12°

5250344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 4°

5250345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 15°

5250348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 8°

5250362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 12°

5250365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 15°

5250402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 12°

5250405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 15°

5251280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 0°

5251282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 12°

5251284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 4°

5251285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 15°

5251288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 8°

5251300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 0°



5251302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 12°

5251304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 4°

5251305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 15°

5251308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 8°

5251320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 0°

5251322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 12°

5251324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 4°

5251325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 15°

5251328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 8°

5251340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 0°

5251342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 12°

5251344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 4°

5251345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 15°

5251348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 8°

5251362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 12°

5251365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 15°

5251402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x11x40mm 12°

5251405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 15°

5252280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 0°

5252282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 12°

5252284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 4°

5252285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 15°

5252288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 8°

5252300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 0°

5252302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 12°

5252304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 4°

5252305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 15°

5252308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 8°

5252320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 0°

5252322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 12°

5252324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 4°

5252325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 15°

5252328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 8°



5252340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 0°

5252342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 12°

5252344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 4°

5252345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 15°

5252348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 8°

5252362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 12°

5252365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 15°

5252402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 12°

5252405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 15°

5253280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 0°

5253282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 12°

5253284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 4°

5253285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 15°

5253288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 8°

5253300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 0°

5253302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 12°

5253304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x13x30mm 4°

5253305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 15°

5253308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 8°

5253320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 0°

5253322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 12°

5253324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 4°

5253325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 15°

5253328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 8°

5253340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 0°

5253342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 12°

5253344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 4°

5253345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 15°

5253348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 8°

5253362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 12°

5253365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 15°

5253402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 12°

5253405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 15°



5254280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 0°

5254282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 12°

5254284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 4°

5254285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 15°

5254288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 8°

5254300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 0°

5254302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 12°

5254304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 4°

5254305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 15°

5254308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 8°

5254320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 0°

5254322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 12°

5254324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 4°

5254325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 15°

5254328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 8°

5254340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 0°

5254342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x14x34mm 12°

5254344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 4°

5254345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 15°

5254348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 8°

5254360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 0°

5254362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 12°

5254364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 4°

5254365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 15°

5254368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 8°

5254400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 0°

5254402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 12°

5254404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 4°

5254405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 15°

5254408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 8°

5259280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 0°

5259282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 12°

5259284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 4°



5259285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 15°

5259288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 8°

5259300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 0°

5259302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 12°

5259304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 4°

5259305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 15°

5259308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 8°

5259320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 0°

5259322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 12°

5259324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 4°

5259325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 15°

5259328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 8°

5259340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 0°

5259342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 12°

5259344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 4°

5259345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 15°

5259348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x9x34mm 8°

5259362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 12°

5259365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 15°

5259402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 12°

5259405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 15°

5260280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 0°

5260282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 12°

5260284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 4°

5260285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 15°

5260288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 8°

5260300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 0°

5260302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 12°

5260304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 4°

5260305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 15°

5260308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 8°

5260320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 0°

5260322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 12°



5260324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 4°

5260325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 15°

5260328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 8°

5260340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 0°

5260342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 12°

5260344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 4°

5260345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 15°

5260348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 8°

5260362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 12°

5260365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 15°

5260402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 12°

5260405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 15°

5261280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 0°

5261282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 12°

5261284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 4°

5261285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 15°

5261288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x11x28mm 8°

5261300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 0°

5261302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 12°

5261304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 4°

5261305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 15°

5261308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 8°

5261320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 0°

5261322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 12°

5261324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 4°

5261325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 15°

5261328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 8°

5261340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 0°

5261342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 12°

5261344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 4°

5261345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 15°

5261348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 8°

5261362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 12°



5261365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 15°

5261402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 12°

5261405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 15°

5262280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 0°

5262282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 12°

5262284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 4°

5262285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 15°

5262288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 8°

5262300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 0°

5262302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 12°

5262304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 4°

5262305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 15°

5262308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 8°

5262320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 0°

5262322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 12°

5262324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 4°

5262325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x12x32mm 15°

5262328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 8°

5262340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 0°

5262342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 12°

5262344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 4°

5262345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 15°

5262348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 8°

5262362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 12°

5262365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 15°

5262402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 12°

5262405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 15°

5263280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 0°

5263282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 12°

5263284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 4°

5263285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 15°

5263288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 8°

5263300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 0°



5263302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 12°

5263304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 4°

5263305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 15°

5263308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 8°

5263320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 0°

5263322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 12°

5263324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 4°

5263325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 15°

5263328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 8°

5263340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 0°

5263342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 12°

5263344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 4°

5263345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 15°

5263348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 8°

5263362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 12°

5263365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 15°

5263402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x13x40mm 12°

5263405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 15°

5264280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 0°

5264282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 12°

5264284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 4°

5264285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 15°

5264288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 8°

5264300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 0°

5264302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 12°

5264304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 4°

5264305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 15°

5264308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 8°

5264320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 0°

5264322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 12°

5264324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 4°

5264325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 15°

5264328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 8°



5264340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 0°

5264342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 12°

5264344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 4°

5264345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 15°

5264348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 8°

5264360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 0°

5264362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 12°

5264364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 4°

5264365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 15°

5264368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 8°

5264400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 0°

5264402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 12°

5264404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 4°

5264405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 15°

5264408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 8°

5269280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 0°

5269282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x9x28mm 12°

5269284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 4°

5269285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 15°

5269288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 8°

5269300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 0°

5269302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 12°

5269304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 4°

5269305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 15°

5269308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 8°

5269320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 0°

5269322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 12°

5269324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 4°

5269325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 15°

5269328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 8°

5269340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 0°

5269342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 12°

5269344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 4°



5269345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 15°

5269348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 8°

5269362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 12°

5269365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 15°

5269402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 12°

5269405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 15°

5271280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 0°

5271282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 12°

5271284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 4°

5271285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 15°

5271288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 8°

5271300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 0°

5271302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 12°

5271304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 4°

5271305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 15°

5271308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 8°

5271320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



7x11x32mm 0°

5271322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 12°

5271324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 4°

5271325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 15°

5271328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 8°

5271340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 0°

5271342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 12°

5271344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 4°

5271345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 15°

5271348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 8°

5271360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 0°

5271362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 12°

5271364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 4°

5271365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 15°

5271368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 8°

5271400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 0°

5271402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 12°



5271404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 4°

5271405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 15°

5271408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 8°

5274280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 0°

5274282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 12°

5274284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 4°

5274285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 15°

5274288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 8°

5274300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 0°

5274302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 12°

5274304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 4°

5274305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 15°

5274308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 8°

5274320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 0°

5274322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 12°

5274324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 4°

5274325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



7x14x32mm 15°

5274328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 8°

5274340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 0°

5274342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 12°

5274344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 4°

5274345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 15°

5274348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 8°

5274360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 0°

5274362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 12°

5274364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 4°

5274365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 15°

5274368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 8°

5274400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 0°

5274402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 12°

5274404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 4°

5274405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 15°

5274408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 8°



5279280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 0°

5279282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 12°

5279284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 4°

5279285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 15°

5279288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 8°

5279300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 0°

5279302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 12°

5279304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 4°

5279305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 15°

5279308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 8°

5279320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 0°

5279322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 12°

5279324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 4°

5279325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 15°

5279328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 8°

5279340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 0°

5279342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



7x9x34mm 12°

5279344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 4°

5279345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 15°

5279348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 8°

5279360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 0°

5279362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 12°

5279364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 4°

5279365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 15°

5279368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 8°

5279400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 0°

5279402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 12°

5279404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 4°

5279405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 15°

5279408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 8°

5280280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 0°

5280282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 12°

5280284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 4°



5280285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 15°

5280288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 8°

5280300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 0°

5280302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 12°

5280304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 4°

5280305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 15°

5280308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 8°

5280320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 0°

5280322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 12°

5280324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 4°

5280325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 15°

5280328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 8°

5280340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 0°

5280342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 12°

5280344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 4°

5280345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 15°

5280348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x10x34mm 8°

5280362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 12°

5280365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 15°

5280402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 12°

5280405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 15°

5281280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 0°

5281282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 12°

5281284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 4°

5281285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 15°

5281288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 8°

5281302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 12°

5281304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 4°

5281305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 15°

5281308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 8°

5281320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 0°

5281322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 12°

5281324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 4°



5281325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 15°

5281328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 8°

5281340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 0°

5281342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 12°

5281344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 4°

5281345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 15°

5281348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 8°

5281362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 12°

5281365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 15°

5281402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 12°

5281405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 15°

5282280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 0°

5282282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 12°

5282284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 4°

5282285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 15°

5282288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 8°

5282300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x12x30mm 0°

5282302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 12°

5282304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 4°

5282305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 15°

5282308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 8°

5282320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 0°

5282322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 12°

5282324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 4°

5282325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 15°

5282328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 8°

5282340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 0°

5282342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 12°

5282344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 4°

5282345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 15°

5282348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 8°

5282362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 12°

5282365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 15°



5282402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 12°

5282405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 15°

5283280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 0°

5283282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 12°

5283284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 4°

5283285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 15°

5283288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 8°

5283300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 0°

5283302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 12°

5283304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 4°

5283305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 15°

5283308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 8°

5283320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 0°

5283322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 12°

5283324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 4°

5283325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 15°

5283328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x13x32mm 8°

5283340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 0°

5283342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 12°

5283344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 4°

5283345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 15°

5283348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 8°

5283362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 12°

5283365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 15°

5283402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 12°

5283405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 15°

5284280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 0°

5284282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 12°

5284284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 4°

5284285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 15°

5284288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 8°

5284302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 12°

5284304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 4°



5284305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 15°

5284320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 0°

5284322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 12°

5284324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 4°

5284325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 15°

5284328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 8°

5284340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 0°

5284342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 12°

5284344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 4°

5284345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 15°

5284348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 8°

5284362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 12°

5284365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 15°

5284402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 12°

5284405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 15°

5289280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 0°

5289282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x9x28mm 12°

5289284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 4°

5289285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 15°

5289288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 8°

5289304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 4°

5289305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 15°

5289308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 8°

5289320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 0°

5289322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 12°

5289324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 4°

5289325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 15°

5289328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 8°

5289340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 0°

5289342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 12°

5289344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 4°

5289345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 15°

5289348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 8°



5289362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 12°

5289365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 15°

5289402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 12°

5289405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 15°

5290280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 0°

5290282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 12°

5290284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 4°

5290285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 15°

5290288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 8°

5290300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 0°

5290302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 12°

5290304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 4°

5290305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 15°

5290308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 8°

5290320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 0°

5290322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 12°

5290324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x10x32mm 4°

5290325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 15°

5290328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 8°

5290340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 0°

5290342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 12°

5290344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 4°

5290345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 15°

5290348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 8°

5290362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 12°

5290365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 15°

5290402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 12°

5290405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 15°

5291280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 0°

5291282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 12°

5291284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 4°

5291285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 15°

5291288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 8°



5291302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 12°

5291304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 4°

5291305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 15°

5291308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 8°

5291320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 0°

5291322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 12°

5291324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 4°

5291325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 15°

5291328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 8°

5291340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 0°

5291342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 12°

5291344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 4°

5291345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 15°

5291348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 8°

5291362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 12°

5291365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 15°

5291402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x11x40mm 12°

5291405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 15°

5292280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 0°

5292282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 12°

5292284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 4°

5292285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 15°

5292288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 8°

5292300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 0°

5292302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 12°

5292304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 4°

5292305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 15°

5292308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 8°

5292320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 0°

5292322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 12°

5292324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 4°

5292325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 15°

5292328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 8°



5292340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 0°

5292342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 12°

5292344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 4°

5292345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 15°

5292348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 8°

5292362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 12°

5292365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 15°

5292402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 12°

5292405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 15°

5293280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 0°

5293282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 12°

5293284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 4°

5293285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 15°

5293288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 8°

5293300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 0°

5293302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 12°

5293304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x13x30mm 4°

5293305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 15°

5293308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 8°

5293320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 0°

5293322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 12°

5293324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 4°

5293325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 15°

5293328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 8°

5293340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 0°

5293342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 12°

5293344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 4°

5293345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 15°

5293348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 8°

5293362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 12°

5293365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 15°

5293402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 12°

5293405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 15°



5294280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 0°

5294282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 12°

5294284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 4°

5294285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 15°

5294288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 8°

5294300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 0°

5294302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 12°

5294304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 4°

5294305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 15°

5294308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 8°

5294320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 0°

5294322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 12°

5294324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 4°

5294325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 15°

5294328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 8°

5294340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 0°

5294342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x14x34mm 12°

5294344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 4°

5294345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 15°

5294348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 8°

5294360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 0°

5294362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 12°

5294364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 4°

5294365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 15°

5294368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 8°

5294400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 0°

5294402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 12°

5294404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 4°

5294405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 15°

5294408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 8°

5299280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 0°

5299282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 12°

5299284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 4°



5299285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 15°

5299288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 8°

5299302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 12°

5299304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 4°

5299305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 15°

5299308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 8°

5299320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 0°

5299322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 12°

5299324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 4°

5299325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 15°

5299328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 8°

5299340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 0°

5299342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 12°

5299344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 4°

5299345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 15°

5299348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 8°

5299362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x9x36mm 12°

5299365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 15°

5299402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 12°

5299405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 15°

6010823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 0°

6010828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 0°

6010923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 0°

6010928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 0°

6011023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 0°

6011028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 0°

6011123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 0°

6011128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 0°

6011228P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 0°

6011323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 0°

6011328P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 0°

6011423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 0°

6011428P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 0°

6011523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 0°

6011528P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x28mm 0°

6011623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 0°

6011628P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x28mm 0°

6012223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 0°

6050823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 4°

6050828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 4°



6050923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 4°

6050928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 4°

6051023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 4°

6051028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 4°

6051123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 4°

6051128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 4°

6051223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 4°

6051323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 4°

6051423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 4°

6051523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 4°

6051623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 4°

6090823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 8°

6090828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 8°

6090923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 8°

6090928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 8°

6091023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 8°

6091028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 8°

6091123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 8°

6091128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 8°

6091223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 8°

6091323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 8°

6091423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 8°

6091523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 8°

6091623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 8°

6130823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 12°

6130828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 12°



6130923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 12°

6130928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 12°

6131023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 12°

6131028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 12°

6131123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 12°

6131128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 12°

6131223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 12°

6131323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 12°

6131423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 12°

6131523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 12°

6131623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 12°

6880820006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x20mm

6880826006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x26mm

6880920006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x20mm

6880926006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x26mm

6881020006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x20mm

6881026006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x26mm

6881120006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x20mm

6881126006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x26mm

6891220006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x20mm

6891226006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm

6891320006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x20mm

6891326006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm

6891420006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x20mm

6891426006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm

6090825P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 10°



6090830P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 10°

6090925P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x25mm 10°

6090930P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x30mm 10°

6091025P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 10°

6091030P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 10°

6091125P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x25mm 10°

6091130P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x30mm 10°

6091225P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 10°

6091230P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 10°

6480840006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480940006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm 10°

6480945006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm 10°

6480950006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm 10°

6480955006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm 10°

6481040006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°

6481045006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°

6481050006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481140006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x40mm 10°

6481145006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x45mm 10°

6481150006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x50mm 10°

6481155006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x55mm 10°

6481240006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°



6481245006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°

6481255006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481340006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x40mm 10°

6481345006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x45mm 10°

6481350006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x50mm 10°

6481355006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x55mm 10°

6481440006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6808840006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6809840006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm

6809845006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm

6809850006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm

6809855006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm

6810840006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm

6810855006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6812840006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm

6812845006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm

6812850006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm



6812855006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm

6814840006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6408240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm

6408245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm

6408250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm

6408255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm

6409240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x40mm

6409245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x45mm

6409250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x50mm

6409255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x55mm

6410240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm

6410245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm

6410250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm

6410255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm

6411240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x40mm

6411245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x45mm

6411250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x50mm

6411255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x55mm

6412240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm

6412245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm

6412250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm

6412255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm

6420845006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm 10°



6420850006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm 10°

6420855006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm 10°

6420945006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x45mm 10°

6420950006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x50mm 10°

6420955006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x55mm 10°

6421045006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm 10°

6421050006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm 10°

6421055006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm 10°

6421145006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x45mm 10°

6421150006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x50mm 10°

6421155006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x55mm 10°

6421245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm 10°

6421250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm 10°

6421255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm 10°

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: Los productos identificados como estériles, poseen una vida útil de 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: El Sistema toracolumbar CoRoent de NuVasive se suministran por unidad.

Método de esterilización: El método utilizado para esterilizar los productos identificados como estériles es 
RADIACIÓN GAMMA

Nombre del fabricante:

Nuvasive, Inc

Lugar de elaboración:

7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121

Expediente Nº 1-47-3110-4423-20-1
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Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ANEXO III.B 

 

Proyecto de rótulo - Implante NO ESTERIL 
 

Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado. 

Descripción Producto: XXXXXX 
 
NO ESTERIL 
 
MODELO: xxx 
MARCA:xxx 
DIAMETRO\DIMENSION: xxx 
MATERIAL (MATL): xxx 
CODIGO (REF): xxx 
LOTE (LOT): xxx 
CANTIDAD (QTY): xxx 
FECHA DE FABRICACION: xxx 
ESTERILIZAR ANTES DE USAR 
PRODUCTO DE UN SOLO USO 
NO UTILIZAR SI EL IMPLANTE SE ENCUENTRA DAÑADO.  
ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS DE 
TEMPERATURA. 
ESTERILIZACION: Ver instrucciones de uso. 
 
Fabricante:  
Nombre del fabricante:  
Nuvasive, Inc. 
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Av. Velez Sarsfield 85. 1282 - Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (011) 3220-5302 
Fax: (011) 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com 
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 632-175 
 
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias 
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Proyecto de rótulo – Implante ESTERIL 

 

Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado. 

Descripción Producto: XXXXXX 
 
ESTERIL  
Método: Radiacion Gamma    
 
MODELO: xxx 
MARCA:xxx 
DIAMETRO\DIMENSION: xxx 
MATERIAL (MATL): xxx 
CODIGO (REF): xxx 
LOTE (LOT): xxx 
CANTIDAD (QTY): xxx 
FECHA DE FABRICACION: xxx             
FECHA DE VENCIMIENTO: xxx            
PRODUCTO DE UN SOLO USO 
NO UTILIZAR SI EL IMPLANTE SE ENCUENTRA DAÑADO.  
ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS DE 
TEMPERATURA. 
 
Fabricante:  
Nombre del fabricante:  
Nuvasive, Inc. 
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Av. Velez Sarsfield 85. 1282 - Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (011) 3220-5302 
Fax: (011) 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com 
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 632-175 
 
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 2 de 6

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-



Proyecto de rótulo - Instrumental 
 
 

Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado. 

Descripción Producto: XXXXXX 
 
NO ESTERIL 
 
MODELO: xxx 
MARCA:xxx  
DIAMETRO\DIMENSION: xxx 
MATERIAL (MATL): xxx 
CODIGO (REF): xxx 
LOTE (LOT): xxx 
ESTERILIZAR ANTES DE USAR 
ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS DE 
TEMPERATURA. 
ESTERILIZACION: Ver instrucciones de uso. 
 
Fabricante:  
Nombre del fabricante:  
Nuvasive, Inc. 
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Dirección completa: Av. Velez Sarsfield 85, 1282 - Buenos Aires Argentina 
Teléfono: 3220-5300   
Fax: 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com  
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 632-175 
 
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias 
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Anexo III.B 
 

Proyecto de Tarjeta de Implante según Art. 11º de la Disp. 727/13 

 
Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado 

 
NOMBRE PRODUCTO: XXXXXXX 
MODELO: XXXXXX 
Lote  Nº: XXXXXX 
ANMAT PM 632-175 
 
Fabricado por:   
Nuvasive, Inc. 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Dirección completa: Av. Velez Sarfield 85, 1282 - Buenos Aires Argentina 
Teléfono: 3220-5300   
Fax: 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com  
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION: 
Fecha de implantación: 
PACIENTE (Nombre y apellido): 
D.N.I: 

 
 

EJEMPLAR PARA EL PACIENTE 
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Anexo III.B 
 

Proyecto de Tarjeta de Implante según Art. 11º de la Disp. 727/13 

 
Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado 

 
NOMBRE PRODUCTO: XXXXXXX 
MODELO: XXXXXX 
Lote  Nº: XXXXXX 
ANMAT PM 632-175 
 
Fabricado por:   
Nuvasive, Inc. 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Dirección completa: Av. Velez Sarfield 85, 1282 - Buenos Aires Argentina 
Teléfono: 3220-5300   
Fax: 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com  
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION: 
Fecha de implantación: 
PACIENTE (Nombre y apellido): 
D.N.I: 

 
 

EJEMPLAR PARA LA OBRA SOCIAL 
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Anexo III.B 
 

Proyecto de Tarjeta de Implante según Art. 11º de la Disp. 727/13 

 
Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado 

 
NOMBRE PRODUCTO: XXXXXXX 
MODELO: XXXXXX 
Lote  Nº: XXXXXX 
ANMAT PM 632-175 
 
Fabricado por:   
Nuvasive, Inc. 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Dirección completa: Av. Velez Sarfield 85, 1282 - Buenos Aires Argentina 
Teléfono: 3220-5300   
Fax: 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com  
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
CENTRO SANITARIO DE IMPLANTACION: 
Fecha de implantación: 
PACIENTE (Nombre y apellido): 
D.N.I: 

 
 
 

EJEMPLAR PARA HISTORIA CLINICA 
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ANEXO III.B 

Descripción Producto: XXXXXX 
 
ESTERIL  
Método: Radiacion Gamma    
 
MODELO: xxx 
MARCA:xxx 
DIAMETRO\DIMENSION: xxx 
MATERIAL (MATL): xxx 
CODIGO (REF): xxx 
CANTIDAD (QTY): xxx 
PRODUCTO DE UN SOLO USO 
NO UTILIZAR SI EL IMPLANTE SE ENCUENTRA DAÑADO.  
ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS 
DE TEMPERATURA. 
 
Fabricante:  
Nombre del fabricante:  
Nuvasive, Inc. 
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 
7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121 
 
Importador:  
CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. 
Av. Velez Sarsfield 85. 1282 - Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (011) 3220-5302 
Fax: (011) 3220-5342 
E-mail: acarfagna@grupoalemana.com 
 
Director Técnico: Alicia Carfagna – Farmaceutica - MN 11815 
 
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 632-175 
 
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias 

 

DESCRIPCIÓN 
El Sistema CoRoent de NuVasive está fabricado con Ti-6Al-4V ELI en cumplimiento de la 
norma ASTM F136 e ISO 5832-3. Los implantes están disponibles en una variedad de 
tamaños para adaptarse a las condiciones anatómicas. 
 

VIDA UTIL 

 Para los implantes ESTERILES: 
Los productos identificados como esteriles, poseen una vida útil de 5 años 
 

 Para los implantes NO ESTERILES: 
El ciclo de vida esperado de los implantes es determinado por medio de las pruebas de 
ASTM F1717 (ASTM F 1717 Métodos de Prueba Estándar para implantes espinales en 
un modelo de vertebrectomía). El límite de resistencia del ciclo de cinco millones 
mencionado en el ASTM F1717 representa 2.5 años de uso in vivo según la justificación 
aquí mencionada: "El objetivo de los implantes de fusión espinal es proporcionar 
estabilidad a corto plazo hasta que suceda la artrodesis. Después de la fusión, se espera 
que el dispositivo sea descargado debido a una compartición de cargas con la masa ósea 
recién formada. La fusión espinal debe ocurrir durante los primeros meses de la cirugía. 
De acuerdo con Hedman¸ et al. (1991), una persona normal camina aproximadamente 2 
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millones de zancadas (1 millón de ciclo de caminata). Las pruebas con cinco millones de 
ciclos son equivalentes a una vida útil de aproximadamente 2.5 años de actividad, 
brindando un factor de seguridad de 2.5.” Hedman, T. P., Kostuik, J. P., Fernie, G. R., 
and Hellier, W. G., “Design of an Intervertebral Disc Prosthesis”, Spine, Vol 16, No. 6, 
Suppl., 1991, pp. S256–S260. 
 

 Para Instrumentos: 
El ciclo de vida de un instrumento varía en función del tipo de instrumento, nivel de uso, 
tipo de uso y otros factores. Los instrumentos son inspeccionados durante el proceso de 
inspección de préstamo por lo general después de cada uso para detectar cualquier signo 
de desgaste, deformación, rotura que indicaría una vida útil limitada. 
 

INDICACIONES DE USO 
El sistema CoRoent de NuVasive está indicado para la fusión de los cuerpos 
intervertebrales de la columna vertebral en pacientes con madurez a nivel esquelético. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Las contraindicaciones incluyen, entre otras: 
1. Infección, localizada en la zona sujeta a intervención. 
2. Signos de inflamación local. 
3. Pacientes con sensibilidad conocida a los materiales implantados. 
4. Pacientes reacios a restringir sus actividades o a seguir los consejos médicos. 
5. Pacientes con cantidad o calidad inadecuadas de material óseo. 
6. Pacientes con condiciones físicas o médicas que impidan resultados beneficiosos de la 
intervención. 
7. Utilización con componentes de otros sistemas. 
8. Reutilización o varios usos. 
9. Fusión anterior en los niveles a tratar. 
 
Al igual que sucede con los procedimientos quirúrgicos importantes, existen riesgos 
relacionados con la cirugía ortopédica de columna. A continuación, se detallan las 
complicaciones operatorias y posoperatorias poco frecuentes que pueden generar la 
necesidad de realizar cirugías adicionales: infección temprana o tardía, daño a los vasos 
sanguíneos, lesión de la médula espinal o de los nervios periféricos, embolia pulmonar, 
pérdida de la función motriz o sensitiva, derrames pulmonares, hemotórax, quilotórax, 
neumotórax, enfisema subcutáneo, necesidad de inserción de una sonda pleural, lesión 
en el diafragma, atelectasia, impotencia y deformidad o dolor permanente. Pocas veces, 
algunas complicaciones pueden ser mortales. 
Entre los riesgos potenciales identificados en relación con el uso de este sistema, que 
puede requerir intervenciones quirúrgicas adicionales, se incluyen: 

 Torcimiento, quiebre o aflojamiento de los componentes del implante 

 Pérdida de fijación 

 Falta de unión o unión retrasada 

 Fractura de la vértebra 

 Lesión neurológica, vascular o visceral 

 Sensibilidad al metal o reacción alérgica a un cuerpo extraño 

 Infección 

 Disminución de la densidad ósea debido a la protección contra el estrés 
(osteopenia) 

 Dolor, molestia o sensaciones anormales debido a la presencia del dispositivo 

 Daño en los nervios debido al trauma quirúrgico 

 Bursitis 

 Filtración en la duramadre 

 Parálisis 
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 Muerte 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
El dispositivo sólo debe utilizarse tal y como se indica. 
Dado que es un procedimiento de grandes exigencias técnicas y conlleva el riesgo de 
lesión grave para el paciente, sólo deberán realizar implantes de sistemas vertebrales los 
cirujanos de columna experimentados y con capacitación específica en el uso de este 
sistema vertebral. 
La correcta selección del implante es extremadamente importante. Las probabilidades de 
éxito aumentan con la selección del tamaño adecuado del implante. Si bien la selección 
adecuada puede reducir los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos 
presentan limitaciones para el tamaño y la resistencia de los implantes. Los dispositivos 
de fijación metálicos e internos no pueden resistir los mismos niveles de actividad y/o las 
cargas de los huesos normales y sanos. Estos dispositivos no están diseñados para 
resistir solos la tensión sin apoyo del peso total o el soporte de la carga. 
Los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico vertebral anterior en los niveles a 
tratar pueden tener resultados clínicos diferentes a los que no han estado sometidos a un 
procedimiento quirúrgico anterior. 
Debe actuarse con precaución debido a la posible sensibilidad del paciente a los 
materiales. No lo implante en pacientes que presenten o puedan presentar sensibilidad a 
los materiales antes mencionados. 
Tenga cuidado al elegir los tamaños de implante, dado que un implante más grande 
puede que no sea adecuado para la columna torácica. 
Estos dispositivos pueden romperse si están sometidos a un aumento de carga asociado 
con el retraso de la unión o a la falta de la misma. Los dispositivos de fijación interna son 
dispositivos de distribución de carga que sujetan estructuras óseas alineadas hasta que 
tenga lugar la cicatrización. 
Si se retrasa la cicatrización, o no se produce, el implante podría aflojarse, doblarse o 
romperse. Las cargas sobre el dispositivo debidas al hecho de cargar peso o al nivel de 
actividad del paciente dictaminarán la duración del implante. 
El implante puede sufrir corrosión. La implantación de metales y aleaciones en el 
organismo humano los somete a un medio constantemente cambiante de sales, ácidos y 
bases que pueden causar corrosión. Poner metales diferentes en contacto puede 
acelerar el proceso de corrosión que, a su vez, puede aumentar las fracturas por fatiga en 
los implantes. Consecuentemente, se deberían hacer todos los esfuerzos posibles por 
combinar metales y aleaciones compatibles. 
Sobre la base de los resultados de la prueba de fatiga, cuando se utiliza el sistema 
CoRoent, el médico debe considerar los niveles de implantación, el peso del paciente, el 
nivel de actividad del paciente, otras condiciones del paciente, etc., que puedan tener 
impacto en el rendimiento de este sistema. 
Se deberá poner especial atención para garantizar que todos los componentes están 
perfectamente fijados antes de proceder a cerrar. 
Todos los componentes deben ajustarse al final de acuerdo con las especificaciones de 
la técnica quirúrgica. Los implantes no deben apretarse más allá del punto de bloqueo, 
pues el implante podría dañarse. 
Todos los implantes deben emplearse únicamente con el instrumento diseñado con ese 
propósito (técnica quirúrgica de referencia). 
Los instrumentos e implantes no son intercambiables entre distintos sistemas. 
Se debe evitar golpear o arañar los implantes o hacer muescas en ellos con cualquier 
instrumento para evitar el riesgo de rotura. 
Para los implantes de fusión intercorporal lumbar transforaminal (TLIF) anterior de 
CoRoent, no coloque el insertador pasados los 90° con respecto al implante. La 
hiperangulación durante la impactación puede provocar el desenganche del implante. 
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Instrucción del paciente: Las instrucciones preoperatorias dirigidas al paciente son muy 
importantes. El paciente debe saber las limitaciones y los riesgos potenciales del implante 
en la intervención. El paciente debe ser informado de que debe limitar la actividad 
después de la intervención, ya que así se reducirá el riesgo de curvatura, rotura o pérdida 
de los componentes del implante. El paciente debe ser informado de que los 
componentes del implante podrían doblarse, romperse o perderse incluso aunque se 
hayan seguido las restricciones en la actividad. 
 

ESTERILIZACION 
El método utilizado para esterilizar los productos identificados como estériles es 
RADIACION GAMMA 
Todos los instrumentos no estériles son esterilizables con vapor en autoclave utilizando 
prácticas hospitalarias estándar, además de los parámetros validados de NuVasive. En 
un esterilizador de vapor calibrado y que funcione correctamente, se puede lograr una 
esterilización efectiva. 
De un solo uso/No reutilizar: La reutilización de un dispositivo de un solo uso que ha 
estado en contacto con sangre, hueso, tejido u otros fluidos corporales puede producir 
daños al paciente o usuario. Entre los posibles riesgos asociados con la reutilización de 
dispositivos de un solo uso se incluyen fallos mecánicos, degradación del material, 
posibles filtraciones y transmisión de agentes infecciosos. 
 
EMBALAJE 
Cuando se reciben, los paquetes de los componentes deben estar intactos.  
Antes de su utilización, se debe comprobar que todos los juegos de implantes e 
instrumentos están completos y sin desperfectos. Los productos o los paquetes dañados 
no se deben utilizar y se deben devolver a NuVasive.  
Los instrumentos proporcionados no estériles pueden ser de un solo uso o reutilizables. 
Deseche los instrumentos de un solo uso después del uso. Los instrumentos reutilizables 
deben reprocesarse siguiendo las instrucciones que se proporcionan a continuación.  
Todos los implantes e instrumentos proporcionados estériles están diseñados para un 
solo uso. No utilizar si el paquete está abierto o dañado. Este producto NO debe volver a 
esterilizarse. Deseche los instrumentos de un solo uso después de usar. 
 
CÓMO MANIPULAR EL IMPLANTE ESTÉRIL  
• Antes de retirar los implantes del empaque, asegúrese de que el empaque de 
protección no haya sido abierto ni esté dañado. Si observa algún daño, deberá interpretar 
que los implantes NO SON ESTÉRILES y no pueden usarse.  
• Una vez extraídos los implantes, compare las descripciones de la etiqueta con el 
contenido del empaque (número y tamaño del producto).  
• Observe la fecha de caducidad para ESTÉRIL. Cuando las fechas de caducidad para 
ESTÉRIL se hayan excedido, los implantes deberán considerarse no estériles.  
• Tenga especial cuidado para garantizar la integridad aséptica durante la extracción del 
implante del empaque interno.  
• Abra los paquetes cuidadosamente. Tome las precauciones adecuadas para asegurarse 
de que el implante no entre en contacto con objetos que pudieran dañar su superficie. 
Para colocar los implantes, utilice solamente los instrumentos recomendados. No se 
deben utilizar implantes dañados.  
 
LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN  
Primero se deben limpiar a fondo todos los instrumentos no estériles a través de los 
métodos validados antes de realizar la esterilización y de introducirse en un campo 
quirúrgico estéril. Se debe limpiar la suciedad visible de los instrumentos contaminados 
en el punto de uso antes de transferirlos a una unidad de procesamiento central para su 
limpieza y esterilización. Los métodos de limpieza validados incluyen tanto la limpieza 
manual como la automatizada. Inspeccione visualmente los instrumentos siguiendo las 
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instrucciones de limpieza para garantizar que no haya contaminación visual de los 
instrumentos antes de proceder con la esterilización. Si, al realizar la inspección visual, 
estima que es posible que haya contaminación, repita los pasos de limpieza.  
Los instrumentos contaminados no se deben utilizar, sino que se deben devolver a 
NuVasive. Póngase en contacto con su representante local o NuVasive directamente 
para obtener información adicional relacionada con la limpieza de los instrumentos 
quirúrgicos NuVasive.  
 
SIMBOLOGIA 

 
    

    UNICO USO 

 

CONSULTAR LAS 
INSTRUCIONES 
PARA EL USO 

 
     

     LOTE Nº 

 

CANTIDAD 

 

     FABRICANTE 

 

NO ESTERIL 

 
REFERENCIA/ 

CODIGO/ 
CATALOGO Nº 

 

NO USAR SI EL 
PACKAGING ESTA 

ROTO 

 

VENCIMIENTO 

 

ESTERIL POR 
RADIACION GAMMA 

 

NO INTENTE  
RE-ESTERILIZAR 

  

 
 
 

QTY 
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CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-4423-20-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de 
acuerdo con lo solicitado por CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., se autoriza la inscripción en el 
Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los 
siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Nuvasive

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema CoRoent de NuVasive está indicado para la fusión de los cuerpos intervertebrales de la columna 
vertebral en pacientes con madurez a nivel esquelético.

Modelos:

PRODUCTOS NO ESTERILES

1681108 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
0°



1681110 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 0°

1681112 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 0°

1681114 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 0°

1681408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
0°

1681410 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 0°

1681412 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 0°

1681414 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 0°

5101400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 0°

5101408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 8°

5104400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 0°

5104408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 8°

5109400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x40mm 
0°

5109408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x40mm 
8°

5111400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 0°

5111408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 8°

5119400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x40mm 
0°

5119408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x40mm 



8°

5121400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 0°

5121408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 8°

5124400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 0°

5124408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 8°

5129400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x40mm 
0°

5129408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x40mm 
8°

5131400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 0°

5141400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 0°

5141408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 8°

5144400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 0°

5144408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 8°

5149400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x40mm 
0°

5149408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x40mm 
8°

5151400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 0°

5161400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 0°

5181400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 
0°



5181408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 
8°

5184400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
0°

5184408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
8°

5189400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x40mm 
0°

5189408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x40mm 
8°

5191400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
0°

5191408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
8°

5199400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x40mm 
0°

5199408 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x40mm 
8°

5201300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 0°

5201302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior

CoRoent, de titanio, 10x11x30mm 12°

5201304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 4°

5201305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 15°

5201308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 8°

5201340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 0°

5201342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 12°

5201348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x11x34mm 8°

5201402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 12°

5204300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 0°

5204302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 12°

5204308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 8°

5204340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 0°

5204342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 12°

5204348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 8°

5204402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 12°

5209300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
0°

5209302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
12°

5209308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x30mm 
8°

5209340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x34mm 
0°

5209348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 10x9x34mm 
8°

5211300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 0°

5211302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 12°

5211304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 4°



5211308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 8°

5211340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 0°

5211342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 12°

5211348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 8°

5211402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 12°

5214308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 8°

5214340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 0°

5214342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 12°

5214348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 8°

5214402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 12°

5219300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
0°

5219302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
12°

5219308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x30mm 
8°

5219340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x34mm 
0°

5219348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 11x9x34mm 
8°

5221300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 0°

5221302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x11x30mm 12°

5221305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 15°

5221308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 8°

5221340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 0°

5221342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 12°

5221348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 8°

5221402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 12°

5224300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 0°

5224302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 12°

5224308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 8°

5224340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 0°

5224342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 12°

5224348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 8°

5224402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 12°

5229300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
0°

5229302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
12°

5229308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x30mm 
8°



5229340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x34mm 
0°

5229348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 12x9x34mm 
8°

5231340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 0°

5231342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 12°

5231348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 8°

5231402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 12°

5234308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 8°

5234340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 0°

5234348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 8°

5234400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 0°

5241300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 0°

5241302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 12°

5241308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 8°

5241340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 0°

5241342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 12°

5241348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 8°

5241402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x11x40mm 12°

5244300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 0°

5244308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 8°

5244340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 0°

5244348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 8°

5249300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
0°

5249302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
12°

5249308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x30mm 
8°

5249340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x34mm 
0°

5249348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 14x9x34mm 
8°

5251340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 0°

5251348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 8°

5254348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 8°

5254400 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 0°

5261340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 0°

5261348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 8°

5264348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 8°



5271300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
0°

5271302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
12°

5271304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
4°

5271308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x30mm 
8°

5271342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x34mm 
12°

5271402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x11x40mm 
12°

5274308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x14x30mm 
8°

5274348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 7x14x34mm 
8°

5281300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
0°

5281302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
12°

5281304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
4°

5281305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
15°

5281308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x30mm 
8°

5281340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 
0°

5281342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 
12°

5281348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x34mm 
8°

5281402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x11x40mm 



12°

5284300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
0°

5284302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
12°

5284308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x30mm 
8°

5284340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
0°

5284342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
12°

5284348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x34mm 
8°

5284402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x14x40mm 
12°

5289300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
0°

5289302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
12°

5289308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x30mm 
8°

5289340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x34mm 
0°

5289348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 8x9x34mm 
8°

5291300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
0°

5291302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
12°

5291304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
4°

5291305 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
15°



5291308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x30mm 
8°

5291340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
0°

5291342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
12°

5291348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x34mm 
8°

5291402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x11x40mm 
12°

5294308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x30mm 
8°

5294340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
0°

5294342 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
12°

5294348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x34mm 
8°

5294402 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x14x40mm 
12°

5299300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
0°

5299302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
12°

5299308 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x30mm 
8°

5299340 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x34mm 
0°

5299348 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 9x9x34mm 
8°

6050823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 4°

6050828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 4°

6050923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 4°



6050928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 4°

6051023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 4°

6051028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 4°

6051123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 4°

6051128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 4°

6051223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 4°

6051228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 4°

6051323 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 4°

6051328 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 4°

6051423 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 4°

6051428 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 4°

6090823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 8°

6090828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 8°

6090923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 8°

6090928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 8°

6091023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 8°

6091028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 8°

6091123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 8°

6091128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 8°

6091223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 8°

6091228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 8°

6091323 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 8°

6091328 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 8°

6091423 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 8°

6091428 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 8°

6130823 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 12°



6130828 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 12°

6130923 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 12°

6130928 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 12°

6131023 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 12°

6131028 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 12°

6131123 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 12°

6131128 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 12°

6131223 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 12°

 

6131228 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 12°

5400250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
0°

5400252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
12°

5400254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x25mm 
4°

5400300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
0°

5400302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
12°

5400304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x30mm 
4°

5400354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x10x35mm 
4°

5404252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x25mm 
12°

5404254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x25mm 
4°

5404304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 10x14x30mm 
4°



5420252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x25mm 
12°

5420254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x25mm 
4°

5420302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x30mm 
12°

5420304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x30mm 
4°

5420354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x10x35mm 
4°

5424252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x25mm 
12°

5424254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x25mm 
4°

5424304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 12x14x30mm 
4°

5440252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x25mm 
12°

5440254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x25mm 
4°

5440302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x30mm 
12°

5440304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x30mm 
4°

5440354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 14x10x35mm 
4°

5460250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x25mm 
0°

5460254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x25mm 
4°

5460300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x30mm 
0°

5460304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 6x10x30mm 



4°

5470250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 7x10x25mm 
0°

5470300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 7x10x30mm 
0°

5480250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
0°

5480252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
12°

5480254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x25mm 
4°

5480300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
0°

5480302 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
12°

5480304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x30mm 
4°

5480354 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x10x35mm 
4°

5484252 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x25mm 
12°

5484254 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x25mm 
4°

5484304 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 8x14x30mm 
4°

5490250 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 9x10x25mm 
0°

5490300 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF), acceso oblicuo, de titanio, 9x10x30mm 
0°

6108125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x11x25mm 8°

6108130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x11x30mm 8°

6108925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 8x9x25mm 8°



 

6110125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x11x25mm 8°

6110130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x11x30mm 8°

6110925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 10x9x25mm 8°

6111930 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 11x9x30mm 8°

6112125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x11x25mm 8°

6112130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x11x30mm 8°

6112925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x9x25mm 8°

6112930 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 12x9x30mm 8°

6114125 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x11x25mm 8°

6114130 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x11x30mm 8°

6114925 CoRoent contorneado grande (LC), de titanio, 14x9x25mm 8°

1661761 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x9x26mm 4°

1661762 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x9x26mm 4°

1661763 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x9x26mm 4°

1661764 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x9x26mm 4°

1661765 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm 4°

1661766 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm 4°

1661767 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm 4°

1661771 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x9x32mm 4°

1661772 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x9x32mm 4°

1661773 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x9x32mm 4°

1661774 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x9x32mm 4°

1661775 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x32mm 4°

1661776 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x32mm 4°

1661777 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x32mm 4°



1661781 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x11x26mm 4°

1661782 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x11x26mm 4°

1661783 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x11x26mm 4°

1661784 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x11x26mm 4°

1661785 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x11x26mm 4°

1661786 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x11x26mm 4°

1661787 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x11x26mm 4°

1661791 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x11x32mm 4°

1661792 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x11x32mm 4°

1661793 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x11x32mm 4°

1661794 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x11x32mm 4°

1661795 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x11x32mm 4°

1661796 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x11x32mm 4°

1661797 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x11x32mm 4°

6880820006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x20mm

6880826006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x26mm

6880920006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x20mm

6880926006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x26mm

 

6881020006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x20mm

6881026006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x26mm

6881120006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x20mm

6881126006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x26mm

6891220006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x20mm

6891226006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm

6891320006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x20mm



6891326006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm

6891420006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x20mm

6891426006 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm

6080825 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 5°

6080830 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 5°

6080835 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x35mm 5°

6080840 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x40mm 5°

6081025 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 5°

6081030 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 5°

6081035 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x35mm 5°

6081040 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x40mm 5°

6081225 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 5°

6081230 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 5°

6081235 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x35mm 5°

6081240 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x40mm 5°

6081425 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x25mm 5°

6081430 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x30mm 5°

6081435 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x35mm 5°

6081440 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 14x10x40mm 5°

6081640 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 16x10x40mm 5°

6090825 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 10°

6090830 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 10°

6090835 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x35mm 10°

6090925 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x25mm 10°

6090930 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x30mm 10°

6090935 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x35mm 10°



6091025 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 10°

6091030 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 10°

6091035 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x35mm 10°

6091125 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x25mm 10°

6091130 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x30mm 10°

6091225 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 10°

6091230 CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 10°

6808820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 8x8x20mm 8°

6809820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 9x8x20mm 8°

6810820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 10x8x20mm 8°

 

6811820006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 11x8x20mm 8°

6812920006 CoRoent cónico grande (LT), de titanio, 12x9x20mm 8°

6480840 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480860 CoRoent XL, de titanio, 8x18x60mm 10°

6481040 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°

6481045 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°

6481050 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481060 CoRoent XL, de titanio, 10x18x60mm 10°

6481240 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°

6481245 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°



6481255 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481260 CoRoent XL, de titanio, 12x18x60mm 10°

6481440 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6481460 CoRoent XL, de titanio, 14x18x60mm 10°

6481640 CoRoent XL, de titanio, 16x18x40mm 10°

6481645 CoRoent XL, de titanio, 16x18x45mm 10°

6481650 CoRoent XL, de titanio, 16x18x50mm 10°

6481655 CoRoent XL, de titanio, 16x18x55mm 10°

6481660 CoRoent XL, de titanio, 16x18x60mm 10°

6808840 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6808860 CoRoent XL, de titanio, 8x18x60mm

6810840 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm

6810855 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6810860 CoRoent XL, de titanio, 10x18x60mm

6812840 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm

6812845 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm

6812850 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm

6812855 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm



6812860 CoRoent XL, de titanio, 12x18x60mm

6814840 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6814860 CoRoent XL, de titanio, 14x18x60mm

6816840 CoRoent XL, de titanio, 16x18x40mm

6816845 CoRoent XL, de titanio, 16x18x45mm

6816850 CoRoent XL, de titanio, 16x18x50mm

6816855 CoRoent XL, de titanio, 16x18x55mm

6816860 CoRoent XL, de titanio, 16x18x60mm

6480840006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480940006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm 10°

6480945006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm 10°

6480950006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm 10°

6480955006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm 10°

6481040006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°

6481045006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°

6481050006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481140006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x40mm 10°

6481145006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x45mm 10°

6481150006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x50mm 10°



6481155006 CoRoent XL, de titanio, 11x18x55mm 10°

6481240006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°

6481245006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°

6481255006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481340006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x40mm 10°

6481345006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x45mm 10°

6481350006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x50mm 10°

6481355006 CoRoent XL, de titanio, 13x18x55mm 10°

6481440006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6808840006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855006 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6809840006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm

6809845006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm

6809850006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm

6809855006 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm

6810840006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm

6810855006 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6812845006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm



6812850006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm

6812855006 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm

6814840006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855006 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6408240 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm

6408245 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm

6408250 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm

6408255 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm

6408260 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x60mm

6410240 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm

6410245 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm

6410250 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm

6410255 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm

6410260 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x60mm

6412240 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm

6412245 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm

6412250 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm

6412255 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm

6412260 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x60mm

6414245 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x45mm

6414250 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x50mm

6414255 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x55mm

6414260 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x60mm

6416250 CoRoent XLW, de titanio, 16x22x50mm



6416260 CoRoent XLW, de titanio, 16x22x60mm

6420840 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm 10°

6420845 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm 10°

6420850 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm 10°

6420855 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm 10°

6420860 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x60mm 10°

6421040 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm 10°

6421045 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm 10°

6421050 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm 10°

6421055 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm 10°

6421060 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x60mm 10°

6421240 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm 10°

6421245 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm 10°

6421250 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm 10°

6421255 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm 10°

6421260 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x60mm 10°

6421450 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x50mm 10°

6421455 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x55mm 10°

6421460 CoRoent XLW, de titanio, 14x22x60mm 10°

6780314 CoRoent SI, 14x3,5mm, autoperforante, llave FA

6791512 CoRoent SI Ø4x12mm, autoperforante

6791513 CoRoent SI Ø4x13mm, autoperforante

6791514 CoRoent SI Ø4x14mm, autoperforante

6791515 CoRoent SI Ø4x15mm, autoperforante

6791516 CoRoent SI Ø4x16mm, autoperforante

PRODUCTOS ESTERILES



5100360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 0°

5100364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 4°

5100368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 8°

5100400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 0°

5100404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 4°

5100408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 8°

5101360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 0°

5101364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 4°

5101368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 8°

5101400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 0°

5101404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 4°

5101408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 8°

5102360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 0°

5102364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 4°

5102368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 8°

5102400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 0°

5102404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x12x40mm 4°

5102408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 8°

5103360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 0°

5103364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 4°

5103368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 8°

5103400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 0°

5103404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 4°

5103408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 8°

5104360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 0°

5104364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 4°

5104368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 8°

5104400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 0°

5104404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 4°

5104408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 8°

5109360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 0°

5109364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 4°

5109368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 8°



5109400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 0°

5109404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 4°

5109408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 8°

5110360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 0°

5110364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 4°

5110368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 8°

5110400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 0°

5110404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 4°

5110408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 8°

5111360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 0°

5111364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 4°

5111368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 8°

5111400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 0°

5111404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 4°

5111408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 8°

5112360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 0°

5112364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x12x36mm 4°

5112368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 8°

5112400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 0°

5112404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 4°

5112408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 8°

5113360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 0°

5113364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 4°

5113368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 8°

5113400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 0°

5113404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 4°

5113408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 8°

5119360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 0°

5119364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 4°

5119368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 8°

5119400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 0°

5119404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 4°

5119408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 8°



5120360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 0°

5120364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 4°

5120368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 8°

5120400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 0°

5120404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 4°

5120408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 8°

5121360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 0°

5121364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 4°

5121368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 8°

5121400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 0°

5121404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 4°

5121408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 8°

5122360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 0°

5122364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 4°

5122368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 8°

5122400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 0°

5122404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x12x40mm 4°

5122408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 8°

5123360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 0°

5123364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 4°

5123368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 8°

5123400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 0°

5123404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 4°

5123408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 8°

5124360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 0°

5124364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 4°

5124368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 8°

5124400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 0°

5124404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 4°

5124408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 8°

5129360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 0°

5129364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 4°

5129368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 8°



5129400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 0°

5129404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 4°

5129408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 8°

5130360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 0°

5130364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 4°

5130368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 8°

5130400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 0°

5130404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 4°

5130408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 8°

5131360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 0°

5131364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 4°

5131368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 8°

5131400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 0°

5131404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 4°

5131408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 8°

5132360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 0°

5132364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x12x36mm 4°

5132368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 8°

5132400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 0°

5132404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 4°

5132408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 8°

5133360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 0°

5133364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 4°

5133368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 8°

5133400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 0°

5133404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 4°

5133408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 8°

5139360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 0°

5139364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 4°

5139368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 8°

5139400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 0°

5139404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 4°

5139408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 8°



5140360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 0°

5140364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 4°

5140368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 8°

5140400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 0°

5140404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 4°

5140408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 8°

5141360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 0°

5141364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 4°

5141368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 8°

5141400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 0°

5141404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 4°

5141408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 8°

5142360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 0°

5142364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 4°

5142368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 8°

5142400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 0°

5142404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x12x40mm 4°

5142408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 8°

5143360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 0°

5143364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 4°

5143368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 8°

5143400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 0°

5143404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 4°

5143408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 8°

5144360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 0°

5144364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 4°

5144368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 8°

5144400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 0°

5144404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 4°

5144408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 8°

5149360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 0°

5149364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 4°

5149368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 8°



5149400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 0°

5149404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 4°

5149408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 8°

5150360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 0°

5150364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 4°

5150368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 8°

5150400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 0°

5150404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 4°

5150408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 8°

5151360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 0°

5151364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 4°

5151368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 8°

5151400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 0°

5151404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 4°

5151408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 8°

5152360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 0°

5152364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x12x36mm 4°

5152368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 8°

5152400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 0°

5152404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 4°

5152408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 8°

5153360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 0°

5153364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 4°

5153368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 8°

5153400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 0°

5153404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 4°

5153408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 8°

5159360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 0°

5159364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 4°

5159368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 8°

5159400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 0°

5159404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 4°

5159408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 8°



5160360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 0°

5160364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 4°

5160368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 8°

5160400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 0°

5160404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 4°

5160408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 8°

5161360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 0°

5161364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 4°

5161368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 8°

5161400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 0°

5161404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 4°

5161408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 8°

5162360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 0°

5162364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 4°

5162368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 8°

5162400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 0°

5162404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x12x40mm 4°

5162408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 8°

5163360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 0°

5163364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 4°

5163368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 8°

5163400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 0°

5163404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 4°

5163408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 8°

5169360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 0°

5169364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 4°

5169368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 8°

5169400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 0°

5169404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 4°

5169408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 8°

5180360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 0°

5180364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 4°

5180368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 8°



5180400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 0°

5180404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 4°

5180408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 8°

5181360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 0°

5181364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 4°

5181368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 8°

5181400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 0°

5181404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 4°

5181408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 8°

5182360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 0°

5182364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 4°

5182368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 8°

5182400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 0°

5182404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 4°

5182408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 8°

5183360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 0°

5183364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x13x36mm 4°

5183368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 8°

5183400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 0°

5183404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 4°

5183408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 8°

5184360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 0°

5184364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 4°

5184368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 8°

5184400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 0°

5184404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 4°

5184408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 8°

5189360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 0°

5189364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 4°

5189368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 8°

5189400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 0°

5189404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 4°

5189408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 8°



5190360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 0°

5190364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 4°

5190368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 8°

5190400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 0°

5190404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 4°

5190408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 8°

5191360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 0°

5191364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 4°

5191368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 8°

5191400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 0°

5191404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 4°

5191408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 8°

5192360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 0°

5192364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 4°

5192368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 8°

5192400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 0°

5192404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x12x40mm 4°

5192408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 8°

5193360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 0°

5193364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 4°

5193368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 8°

5193400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 0°

5193404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 4°

5193408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 8°

5199360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 0°

5199364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 4°

5199368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 8°

5199400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 0°

5199404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 4°

5199408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 8°

5200280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 0°

5200282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 12°

5200284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 4°



5200285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 15°

5200288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x28mm 8°

5200300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 0°

5200302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 12°

5200304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 4°

5200305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 15°

5200308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x30mm 8°

5200320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 0°

5200322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 12°

5200324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 4°

5200325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 15°

5200328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x32mm 8°

5200340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 0°

5200342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 12°

5200344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 4°

5200345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x34mm 15°

5200348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x10x34mm 8°

5200362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 12°

5200365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x36mm 15°

5200402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 12°

5200405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x10x40mm 15°

5201280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 0°

5201282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 12°

5201284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 4°

5201285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 15°

5201288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x28mm 8°

5201302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 12°

5201304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 4°

5201305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 15°

5201308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x30mm 8°

5201320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 0°

5201322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 12°

5201324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 4°



5201325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 15°

5201328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x32mm 8°

5201340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 0°

5201342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 12°

5201344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 4°

5201345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 15°

5201348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x34mm 8°

5201362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 12°

5201365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x36mm 15°

5201402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 12°

5201405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x11x40mm 15°

5202280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 0°

5202282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 12°

5202284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 4°

5202285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 15°

5202288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x28mm 8°

5202300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x12x30mm 0°

5202302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 12°

5202304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 4°

5202305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 15°

5202308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x30mm 8°

5202320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 0°

5202322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 12°

5202324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 4°

5202325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 15°

5202328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x32mm 8°

5202340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 0°

5202342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 12°

5202344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 4°

5202345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 15°

5202348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x34mm 8°

5202362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 12°

5202365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x36mm 15°



5202402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 12°

5202405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x12x40mm 15°

5203280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 0°

5203282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 12°

5203284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 4°

5203285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 15°

5203288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x28mm 8°

5203300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 0°

5203302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 12°

5203304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 4°

5203305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 15°

5203308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x30mm 8°

5203320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 0°

5203322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 12°

5203324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 4°

5203325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x32mm 15°

5203328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x13x32mm 8°

5203340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 0°

5203342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 12°

5203344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 4°

5203345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 15°

5203348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x34mm 8°

5203362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 12°

5203365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x36mm 15°

5203402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 12°

5203405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x13x40mm 15°

5204280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 0°

5204282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 12°

5204284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 4°

5204285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 15°

5204288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x28mm 8°

5204302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 12°

5204304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 4°



5204305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x30mm 15°

5204320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 0°

5204322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 12°

5204324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 4°

5204325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 15°

5204328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x32mm 8°

5204340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 0°

5204342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 12°

5204344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 4°

5204345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 15°

5204348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x34mm 8°

5204362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 12°

5204365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x36mm 15°

5204402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 12°

5204405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x14x40mm 15°

5209280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 0°

5209282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



10x9x28mm 12°

5209284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 4°

5209285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 15°

5209288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x28mm 8°

5209302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 12°

5209304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 4°

5209305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 15°

5209308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x30mm 8°

5209320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 0°

5209322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 12°

5209324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 4°

5209325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 15°

5209328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x32mm 8°

5209340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 0°

5209342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 12°

5209344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 4°

5209345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 15°



5209348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x34mm 8°

5209362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 12°

5209365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x36mm 15°

5209402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 12°

5209405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
10x9x40mm 15°

5210280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 0°

5210282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 12°

5210284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 4°

5210285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 15°

5210288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x28mm 8°

5210300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 0°

5210302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 12°

5210304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 4°

5210305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 15°

5210308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x30mm 8°

5210320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 0°

5210322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x10x32mm 12°

5210324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 4°

5210325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 15°

5210328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x32mm 8°

5210340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 0°

5210342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 12°

5210344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 4°

5210345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 15°

5210348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x34mm 8°

5210362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 12°

5210365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x36mm 15°

5210402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 12°

5210405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x10x40mm 15°

5211280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 0°

5211282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 12°

5211284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 4°

5211285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 15°



5211288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x28mm 8°

5211302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 12°

5211304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 4°

5211305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 15°

5211308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x30mm 8°

5211320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 0°

5211322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 12°

5211324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 4°

5211325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 15°

5211328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x32mm 8°

5211340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 0°

5211342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 12°

5211344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 4°

5211345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 15°

5211348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x34mm 8°

5211362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x36mm 12°

5211365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x11x36mm 15°

5211402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 12°

5211405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x11x40mm 15°

5212280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 0°

5212282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 12°

5212284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 4°

5212285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 15°

5212288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x28mm 8°

5212300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 0°

5212302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 12°

5212304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 4°

5212305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 15°

5212308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x30mm 8°

5212320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 0°

5212322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 12°

5212324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 4°

5212325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 15°



5212328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x32mm 8°

5212340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 0°

5212342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 12°

5212344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 4°

5212345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 15°

5212348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x34mm 8°

5212362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 12°

5212365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x36mm 15°

5212402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 12°

5212405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x12x40mm 15°

5213280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 0°

5213282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 12°

5213284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 4°

5213285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 15°

5213288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x28mm 8°

5213300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 0°

5213302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x13x30mm 12°

5213304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 4°

5213305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 15°

5213308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x30mm 8°

5213320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 0°

5213322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 12°

5213324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 4°

5213325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 15°

5213328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x32mm 8°

5213340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 0°

5213342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 12°

5213344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 4°

5213345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x34mm 15°

5213348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, detitanio, 
11x13x34mm 8°

5213362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 12°

5213365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x36mm 15°

5213402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 12°



5213405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x13x40mm 15°

5214280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 0°

5214282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 12°

5214284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 4°

5214285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 15°

5214288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x28mm 8°

5214300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 0°

5214302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 12°

5214304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 4°

5214305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 15°

5214308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x30mm 8°

5214320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 0°

5214322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 12°

5214324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 4°

5214325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 15°

5214328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x32mm 8°

5214340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x14x34mm 0°

5214342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 12°

5214344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 4°

5214345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 15°

5214348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x34mm 8°

5214360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 0°

5214362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 12°

5214364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 4°

5214365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 15°

5214368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x36mm 8°

5214400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 0°

5214402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 12°

5214404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 4°

5214405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 15°

5214408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x14x40mm 8°

5219280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 0°

5219282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 12°



5219284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 4°

5219285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 15°

5219288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x28mm 8°

5219304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 4°

5219305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 15°

5219308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x30mm 8°

5219320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 0°

5219322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 12°

5219324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 4°

5219325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 15°

5219328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x32mm 8°

5219340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 0°

5219342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 12°

5219344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 4°

5219345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 15°

5219348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x34mm 8°

5219362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



11x9x36mm 12°

5219365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x36mm 15°

5219402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 12°

5219405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
11x9x40mm 15°

5220280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 0°

5220282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 12°

5220284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 4°

5220285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 15°

5220288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x28mm 8°

5220300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 0°

5220302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 12°

5220304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 4°

5220305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 15°

5220308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x30mm 8°

5220320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 0°

5220322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 12°

5220324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 4°



5220325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 15°

5220328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x32mm 8°

5220340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 0°

5220342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 12°

5220344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 4°

5220345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 15°

5220348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x34mm 8°

5220362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 12°

5220365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x36mm 15°

5220402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 12°

5220405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x10x40mm 15°

5221280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 0°

5221282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 12°

5221284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 4°

5221285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 15°

5221288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x28mm 8°

5221302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x11x30mm 12°

5221304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 4°

5221305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 15°

5221308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x30mm 8°

5221320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 0°

5221322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 12°

5221324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 4°

5221325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 15°

5221328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x32mm 8°

5221340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 0°

5221342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 12°

5221344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 4°

5221345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 15°

5221348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x34mm 8°

5221362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 12°

5221365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x36mm 15°

5221402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 12°



5221405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x11x40mm 15°

5222280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 0°

5222282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 12°

5222284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 4°

5222285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 15°

5222288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x28mm 8°

5222300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 0°

5222302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 12°

5222304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 4°

5222305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 15°

5222308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x30mm 8°

5222320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 0°

5222322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 12°

5222324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 4°

5222325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 15°

5222328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x32mm 8°

5222340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x12x34mm 0°

5222342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 12°

5222344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 4°

5222345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 15°

5222348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x34mm 8°

5222362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 12°

5222365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x36mm 15°

5222402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 12°

5222405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x12x40mm 15°

5223280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 0°

5223282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 12°

5223284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 4°

5223285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 15°

5223288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x28mm 8°

5223300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 0°

5223302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 12°

5223304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 4°



5223305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 15°

5223308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x30mm 8°

5223320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 0°

5223322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 12°

5223324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 4°

5223325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 15°

5223328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x32mm 8°

5223340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 0°

5223342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 12°

5223344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 4°

5223345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 15°

5223348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x34mm 8°

5223362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 12°

5223365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x36mm 15°

5223402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 12°

5223405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x13x40mm 15°

5224280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x14x28mm 0°

5224282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 12°

5224284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 4°

5224285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 15°

5224288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x28mm 8°

5224302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 12°

5224304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 4°

5224305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x30mm 15°

5224320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 0°

5224322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 12°

5224324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 4°

5224325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 15°

5224328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x32mm 8°

5224340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 0°

5224342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 12°

5224344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 4°

5224345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, detitanio, 
12x14x34mm 15°



5224348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x34mm 8°

5224362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 12°

5224365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x36mm 15°

5224402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 12°

5224405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x14x40mm 15°

5229280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 0°

5229282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 12°

5229284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 4°

5229285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 15°

5229288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x28mm 8°

5229304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 4°

5229305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 15°

5229308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x30mm 8°

5229320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 0°

5229322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 12°

5229324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 4°

5229325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



12x9x32mm 15°

5229328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x32mm 8°

5229340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 0°

5229342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 12°

5229344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 4°

5229345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 15°

5229348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x34mm 8°

5229362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 12°

5229365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x36mm 15°

5229402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 12°

5229405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
12x9x40mm 15°

5230280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 0°

5230282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 12°

5230284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 4°

5230285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 15°

5230288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x28mm 8°

5230300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 0°



5230302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 12°

5230304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 4°

5230305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 15°

5230308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x30mm 8°

5230320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 0°

5230322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 12°

5230324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 4°

5230325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 15°

5230328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x32mm 8°

5230340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 0°

5230342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 12°

5230344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 4°

5230345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 15°

5230348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x34mm 8°

5230362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 12°

5230365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x36mm 15°

5230402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x10x40mm 12°

5230405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x10x40mm 15°

5231280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 0°

5231282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 12°

5231284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 4°

5231285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 15°

5231288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x28mm 8°

5231300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 0°

5231302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 12°

5231304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 4°

5231305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 15°

5231308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x30mm 8°

5231320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 0°

5231322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 12°

5231324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 4°

5231325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 15°

5231328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x32mm 8°



5231340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 0°

5231342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 12°

5231344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 4°

5231345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 15°

5231348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x34mm 8°

5231362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 12°

5231365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x36mm 15°

5231402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 12°

5231405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x11x40mm 15°

5232280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 0°

5232282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 12°

5232284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 4°

5232285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 15°

5232288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x28mm 8°

5232300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 0°

5232302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 12°

5232304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x12x30mm 4°

5232305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 15°

5232308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x30mm 8°

5232320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 0°

5232322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 12°

5232324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 4°

5232325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 15°

5232328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x32mm 8°

5232340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 0°

5232342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 12°

5232344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 4°

5232345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 15°

5232348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x34mm 8°

5232362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 12°

5232365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x36mm 15°

5232402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 12°

5232405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x12x40mm 15°



5233280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 0°

5233282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 12°

5233284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 4°

5233285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 15°

5233288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x28mm 8°

5233300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 0°

5233302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 12°

5233304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 4°

5233305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 15°

5233308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x30mm 8°

5233320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 0°

5233322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 12°

5233324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 4°

5233325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 15°

5233328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x32mm 8°

5233340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 0°

5233342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x13x34mm 12°

5233344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 4°

5233345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 15°

5233348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x34mm 8°

5233362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 12°

5233365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x36mm 15°

5233402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 12°

5233405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x13x40mm 15°

5234280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 0°

5234282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 12°

5234284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 4°

5234285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 15°

5234288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x28mm 8°

5234300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 0°

5234302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 12°

5234304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 4°

5234305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 15°



5234308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x30mm 8°

5234320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 0°

5234322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 12°

5234324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 4°

5234325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 15°

5234328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x32mm 8°

5234340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 0°

5234342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 12°

5234344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 4°

5234345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 15°

5234348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x34mm 8°

5234360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 0°

5234362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 12°

5234364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 4°

5234365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 15°

5234368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x36mm 8°

5234400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



13x14x40mm 0°

5234402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 12°

5234404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 4°

5234405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 15°

5234408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x14x40mm 8°

5239280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 0°

5239282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 12°

5239284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 4°

5239285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 15°

5239288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x28mm 8°

5239300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 0°

5239302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 12°

5239304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 4°

5239305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 15°

5239308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x30mm 8°

5239320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 0°

5239322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 12°



5239324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 4°

5239325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 15°

5239328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x32mm 8°

5239340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 0°

5239342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 12°

5239344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 4°

5239345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 15°

5239348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x34mm 8°

5239362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 12°

5239365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x36mm 15°

5239402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 12°

5239405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
13x9x40mm 15°

5240280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 0°

5240282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 12°

5240284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 4°

5240285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x28mm 15°

5240288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x10x28mm 8°

5240300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 0°

5240302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 12°

5240304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 4°

5240305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 15°

5240308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x30mm 8°

5240320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 0°

5240322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 12°

5240324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 4°

5240325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 15°

5240328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x32mm 8°

5240340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 0°

5240342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 12°

5240344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 4°

5240345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 15°

5240348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x34mm 8°

5240362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 12°



5240365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x36mm 15°

5240402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 12°

5240405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x10x40mm 15°

5241280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 0°

5241282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 12°

5241284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 4°

5241285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 15°

5241288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x28mm 8°

5241304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 4°

5241305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x30mm 15°

5241320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 0°

5241322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 12°

5241324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 4°

5241325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 15°

5241328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x32mm 8°

5241340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 0°

5241342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x11x34mm 12°

5241344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 4°

5241345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 15°

5241348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x34mm 8°

5241362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 12°

5241365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x36mm 15°

5241402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 12°

5241405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x11x40mm 15°

5242280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 0°

5242282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 12°

5242284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 4°

5242285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 15°

5242288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x28mm 8°

5242300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 0°

5242302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 12°

5242304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 4°

5242305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 15°



5242308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x30mm 8°

5242320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 0°

5242322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 12°

5242324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 4°

5242325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 15°

5242328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x32mm 8°

5242340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 0°

5242342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 12°

5242344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 4°

5242345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 15°

5242348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x34mm 8°

5242362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 12°

5242365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x36mm 15°

5242402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 12°

5242405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x12x40mm 15°

5243280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 0°

5243282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x13x28mm 12°

5243284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 4°

5243285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 15°

5243288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x28mm 8°

5243300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 0°

5243302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 12°

5243304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 4°

5243305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 15°

5243308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x30mm 8°

5243320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 0°

5243322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 12°

5243324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 4°

5243325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 15°

5243328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x32mm 8°

5243340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 0°

5243342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 12°

5243344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 4°



5243345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 15°

5243348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x34mm 8°

5243362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 12°

5243365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x36mm 15°

5243402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 12°

5243405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x13x40mm 15°

5244280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 0°

5244282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 12°

5244284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 4°

5244285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 15°

5244288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x28mm 8°

5244302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 12°

5244304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 4°

5244305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x30mm 15°

5244320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 0°

5244322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 12°

5244324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



14x14x32mm 4°

5244325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 15°

5244328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x32mm 8°

5244340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 0°

5244342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 12°

5244344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 4°

5244345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 15°

5244348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x34mm 8°

5244362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 12°

5244365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x36mm 15°

5244402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 12°

5244405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x14x40mm 15°

5249280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 0°

5249282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 12°

5249284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 4°

5249285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 15°

5249288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x28mm 8°



5249304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x30mm 4°

5249305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x30mm 15°

5249320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 0°

5249322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 12°

5249324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 4°

5249325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 15°

5249328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x32mm 8°

5249340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 0°

5249342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 12°

5249344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 4°

5249345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 15°

5249348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x34mm 8°

5249362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 12°

5249365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x36mm 15°

5249402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 12°

5249405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
14x9x40mm 15°

5250280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x10x28mm 0°

5250282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 12°

5250284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 4°

5250285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 15°

5250288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x28mm 8°

5250300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 0°

5250302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 12°

5250304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 4°

5250305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 15°

5250308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x30mm 8°

5250320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 0°

5250322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 12°

5250324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 4°

5250325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 15°

5250328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x32mm 8°

5250340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 0°

5250342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 12°



5250344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 4°

5250345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 15°

5250348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x34mm 8°

5250362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 12°

5250365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x36mm 15°

5250402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 12°

5250405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x10x40mm 15°

5251280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 0°

5251282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 12°

5251284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 4°

5251285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 15°

5251288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x28mm 8°

5251300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 0°

5251302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 12°

5251304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 4°

5251305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x30mm 15°

5251308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x11x30mm 8°

5251320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 0°

5251322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 12°

5251324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 4°

5251325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 15°

5251328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x32mm 8°

5251340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 0°

5251342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 12°

5251344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 4°

5251345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 15°

5251348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x34mm 8°

5251362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 12°

5251365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x36mm 15°

5251402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 12°

5251405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x11x40mm 15°

5252280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 0°

5252282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 12°



5252284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 4°

5252285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 15°

5252288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x28mm 8°

5252300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 0°

5252302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 12°

5252304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 4°

5252305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 15°

5252308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x30mm 8°

5252320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 0°

5252322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 12°

5252324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 4°

5252325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 15°

5252328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x32mm 8°

5252340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 0°

5252342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 12°

5252344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 4°

5252345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x12x34mm 15°

5252348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x34mm 8°

5252362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 12°

5252365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x36mm 15°

5252402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 12°

5252405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x12x40mm 15°

5253280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 0°

5253282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 12°

5253284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 4°

5253285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 15°

5253288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x28mm 8°

5253300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 0°

5253302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 12°

5253304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 4°

5253305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 15°

5253308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x30mm 8°

5253320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 0°



5253322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 12°

5253324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 4°

5253325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 15°

5253328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x32mm 8°

5253340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 0°

5253342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 12°

5253344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 4°

5253345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 15°

5253348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x34mm 8°

5253362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 12°

5253365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x36mm 15°

5253402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 12°

5253405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x13x40mm 15°

5254280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 0°

5254282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 12°

5254284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 4°

5254285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x14x28mm 15°

5254288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x28mm 8°

5254300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 0°

5254302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 12°

5254304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 4°

5254305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 15°

5254308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x30mm 8°

5254320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 0°

5254322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 12°

5254324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 4°

5254325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 15°

5254328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x32mm 8°

5254340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 0°

5254342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 12°

5254344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 4°

5254345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 15°

5254348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x34mm 8°



5254360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 0°

5254362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 12°

5254364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 4°

5254365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 15°

5254368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x36mm 8°

5254400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 0°

5254402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 12°

5254404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 4°

5254405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 15°

5254408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x14x40mm 8°

5259280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 0°

5259282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 12°

5259284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 4°

5259285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 15°

5259288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x28mm 8°

5259300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 0°

5259302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



15x9x30mm 12°

5259304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 4°

5259305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 15°

5259308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x30mm 8°

5259320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 0°

5259322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 12°

5259324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 4°

5259325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 15°

5259328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x32mm 8°

5259340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 0°

5259342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 12°

5259344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 4°

5259345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 15°

5259348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x34mm 8°

5259362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 12°

5259365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x36mm 15°

5259402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 12°



5259405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
15x9x40mm 15°

5260280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 0°

5260282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 12°

5260284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 4°

5260285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 15°

5260288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x28mm 8°

5260300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 0°

5260302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 12°

5260304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 4°

5260305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 15°

5260308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x30mm 8°

5260320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 0°

5260322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 12°

5260324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 4°

5260325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 15°

5260328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x32mm 8°

5260340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x10x34mm 0°

5260342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 12°

5260344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 4°

5260345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 15°

5260348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x34mm 8°

5260362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 12°

5260365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x36mm 15°

5260402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 12°

5260405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x10x40mm 15°

5261280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 0°

5261282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 12°

5261284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 4°

5261285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 15°

5261288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x28mm 8°

5261300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 0°

5261302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 12°

5261304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 4°



5261305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 15°

5261308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x30mm 8°

5261320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 0°

5261322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 12°

5261324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 4°

5261325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 15°

5261328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x32mm 8°

5261340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 0°

5261342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 12°

5261344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 4°

5261345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 15°

5261348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x34mm 8°

5261362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 12°

5261365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x36mm 15°

5261402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 12°

5261405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x11x40mm 15°

5262280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x12x28mm 0°

5262282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 12°

5262284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 4°

5262285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 15°

5262288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x28mm 8°

5262300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 0°

5262302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 12°

5262304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 4°

5262305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 15°

5262308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x30mm 8°

5262320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 0°

5262322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 12°

5262324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 4°

5262325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 15°

5262328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x32mm 8°

5262340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 0°

5262342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 12°



5262344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 4°

5262345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 15°

5262348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x34mm 8°

5262362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 12°

5262365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x36mm 15°

5262402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 12°

5262405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x12x40mm 15°

5263280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 0°

5263282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 12°

5263284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 4°

5263285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 15°

5263288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x28mm 8°

5263300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 0°

5263302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 12°

5263304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 4°

5263305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x30mm 15°

5263308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x13x30mm 8°

5263320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 0°

5263322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 12°

5263324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 4°

5263325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 15°

5263328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x32mm 8°

5263340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 0°

5263342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 12°

5263344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 4°

5263345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 15°

5263348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x34mm 8°

5263362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 12°

5263365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x36mm 15°

5263402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 12°

5263405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x13x40mm 15°

5264280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 0°

5264282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 12°



5264284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 4°

5264285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 15°

5264288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x28mm 8°

5264300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 0°

5264302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 12°

5264304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 4°

5264305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 15°

5264308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x30mm 8°

5264320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 0°

5264322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 12°

5264324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 4°

5264325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 15°

5264328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x32mm 8°

5264340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 0°

5264342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 12°

5264344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 4°

5264345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x14x34mm 15°

5264348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x34mm 8°

5264360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 0°

5264362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 12°

5264364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 4°

5264365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 15°

5264368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x36mm 8°

5264400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 0°

5264402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 12°

5264404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 4°

5264405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 15°

5264408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x14x40mm 8°

5269280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 0°

5269282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 12°

5269284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 4°

5269285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 15°

5269288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x28mm 8°



5269300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 0°

5269302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 12°

5269304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 4°

5269305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 15°

5269308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x30mm 8°

5269320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 0°

5269322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 12°

5269324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 4°

5269325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 15°

5269328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x32mm 8°

5269340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 0°

5269342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 12°

5269344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 4°

5269345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 15°

5269348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x34mm 8°

5269362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x36mm 12°

5269365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



16x9x36mm 15°

5269402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 12°

5269405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
16x9x40mm 15°

5271280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 0°

5271282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 12°

5271284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 4°

5271285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 15°

5271288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x28mm 8°

5271300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 0°

5271302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 12°

5271304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 4°

5271305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 15°

5271308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x30mm 8°

5271320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 0°

5271322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 12°

5271324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 4°

5271325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 15°



5271328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x32mm 8°

5271340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 0°

5271342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 12°

5271344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 4°

5271345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 15°

5271348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x34mm 8°

5271360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 0°

5271362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 12°

5271364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 4°

5271365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 15°

5271368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x36mm 8°

5271400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 0°

5271402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 12°

5271404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 4°

5271405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 15°

5271408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x11x40mm 8°

5274280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



7x14x28mm 0°

5274282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 12°

5274284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 4°

5274285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 15°

5274288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x28mm 8°

5274300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 0°

5274302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 12°

5274304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 4°

5274305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 15°

5274308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x30mm 8°

5274320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 0°

5274322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 12°

5274324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 4°

5274325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 15°

5274328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x32mm 8°

5274340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 0°

5274342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 12°



5274344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 4°

5274345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 15°

5274348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x34mm 8°

5274360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 0°

5274362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 12°

5274364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 4°

5274365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 15°

5274368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x36mm 8°

5274400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 0°

5274402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 12°

5274404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 4°

5274405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 15°

5274408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x14x40mm 8°

5279280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 0°

5279282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 12°

5279284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 4°

5279285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



7x9x28mm 15°

5279288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x28mm 8°

5279300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 0°

5279302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 12°

5279304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 4°

5279305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 15°

5279308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x30mm 8°

5279320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 0°

5279322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 12°

5279324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 4°

5279325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 15°

5279328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x32mm 8°

5279340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 0°

5279342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 12°

5279344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 4°

5279345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 15°

5279348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x34mm 8°



5279360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 0°

5279362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 12°

5279364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 4°

5279365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 15°

5279368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x36mm 8°

5279400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 0°

5279402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 12°

5279404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 4°

5279405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 15°

5279408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
7x9x40mm 8°

5280280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 0°

5280282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 12°

5280284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 4°

5280285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 15°

5280288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x28mm 8°

5280300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 0°

5280302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x10x30mm 12°

5280304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 4°

5280305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 15°

5280308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x30mm 8°

5280320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 0°

5280322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 12°

5280324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 4°

5280325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 15°

5280328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x32mm 8°

5280340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 0°

5280342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 12°

5280344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 4°

5280345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 15°

5280348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x34mm 8°

5280362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 12°

5280365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x36mm 15°

5280402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 12°



5280405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x10x40mm 15°

5281280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 0°

5281282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 12°

5281284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 4°

5281285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 15°

5281288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x28mm 8°

5281302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 12°

5281304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 4°

5281305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 15°

5281308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x30mm 8°

5281320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 0°

5281322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 12°

5281324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 4°

5281325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 15°

5281328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x32mm 8°

5281340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 0°

5281342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x11x34mm 12°

5281344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 4°

5281345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 15°

5281348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x34mm 8°

5281362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 12°

5281365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x36mm 15°

5281402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 12°

5281405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x11x40mm 15°

5282280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 0°

5282282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 12°

5282284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 4°

5282285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 15°

5282288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x28mm 8°

5282300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 0°

5282302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 12°

5282304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 4°

5282305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 15°



5282308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x30mm 8°

5282320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 0°

5282322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 12°

5282324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 4°

5282325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 15°

5282328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x32mm 8°

5282340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 0°

5282342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 12°

5282344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 4°

5282345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 15°

5282348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x34mm 8°

5282362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 12°

5282365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x36mm 15°

5282402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 12°

5282405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x12x40mm 15°

5283280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 0°

5283282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x13x28mm 12°

5283284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 4°

5283285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 15°

5283288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x28mm 8°

5283300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 0°

5283302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 12°

5283304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 4°

5283305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 15°

5283308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x30mm 8°

5283320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 0°

5283322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 12°

5283324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 4°

5283325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 15°

5283328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x32mm 8°

5283340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 0°

5283342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 12°

5283344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 4°



5283345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 15°

5283348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x34mm 8°

5283362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 12°

5283365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x36mm 15°

5283402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 12°

5283405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x13x40mm 15°

5284280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 0°

5284282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 12°

5284284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 4°

5284285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 15°

5284288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x28mm 8°

5284302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 12°

5284304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 4°

5284305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x30mm 15°

5284320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 0°

5284322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 12°

5284324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x14x32mm 4°

5284325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 15°

5284328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x32mm 8°

5284340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 0°

5284342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 12°

5284344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 4°

5284345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 15°

5284348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x34mm 8°

5284362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 12°

5284365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x36mm 15°

5284402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 12°

5284405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x14x40mm 15°

5289280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 0°

5289282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 12°

5289284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 4°

5289285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 15°

5289288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x28mm 8°



5289304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 4°

5289305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 15°

5289308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x30mm 8°

5289320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 0°

5289322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 12°

5289324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 4°

5289325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 15°

5289328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x32mm 8°

5289340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 0°

5289342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 12°

5289344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 4°

5289345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 15°

5289348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x34mm 8°

5289362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 12°

5289365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x36mm 15°

5289402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
8x9x40mm 12°

5289405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



8x9x40mm 15°

5290280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 0°

5290282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 12°

5290284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 4°

5290285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 15°

5290288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x28mm 8°

5290300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 0°

5290302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 12°

5290304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 4°

5290305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 15°

5290308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x30mm 8°

5290320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 0°

5290322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 12°

5290324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 4°

5290325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 15°

5290328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x32mm 8°

5290340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 0°



5290342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 12°

5290344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 4°

5290345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 15°

5290348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x34mm 8°

5290362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 12°

5290365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x36mm 15°

5290402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 12°

5290405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x10x40mm 15°

5291280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 0°

5291282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 12°

5291284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 4°

5291285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 15°

5291288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x28mm 8°

5291302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 12°

5291304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 4°

5291305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x30mm 15°

5291308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x11x30mm 8°

5291320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 0°

5291322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 12°

5291324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 4°

5291325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 15°

5291328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x32mm 8°

5291340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 0°

5291342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 12°

5291344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 4°

5291345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 15°

5291348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x34mm 8°

5291362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 12°

5291365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x36mm 15°

5291402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 12°

5291405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x11x40mm 15°

5292280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 0°

5292282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 12°



5292284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 4°

5292285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 15°

5292288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x28mm 8°

5292300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 0°

5292302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 12°

5292304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 4°

5292305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 15°

5292308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x30mm 8°

5292320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 0°

5292322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 12°

5292324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 4°

5292325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 15°

5292328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x32mm 8°

5292340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 0°

5292342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 12°

5292344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 4°

5292345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x12x34mm 15°

5292348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x34mm 8°

5292362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 12°

5292365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x36mm 15°

5292402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 12°

5292405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x12x40mm 15°

5293280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 0°

5293282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 12°

5293284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 4°

5293285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 15°

5293288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x28mm 8°

5293300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 0°

5293302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 12°

5293304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 4°

5293305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 15°

5293308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x30mm 8°

5293320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 0°



5293322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 12°

5293324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 4°

5293325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 15°

5293328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x32mm 8°

5293340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 0°

5293342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 12°

5293344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 4°

5293345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 15°

5293348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x34mm 8°

5293362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 12°

5293365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x36mm 15°

5293402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 12°

5293405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x13x40mm 15°

5294280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 0°

5294282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 12°

5294284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 4°

5294285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x14x28mm 15°

5294288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x28mm 8°

5294300P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 0°

5294302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 12°

5294304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 4°

5294305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 15°

5294308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x30mm 8°

5294320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 0°

5294322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 12°

5294324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 4°

5294325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 15°

5294328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x32mm 8°

5294340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 0°

5294342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 12°

5294344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 4°

5294345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 15°

5294348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x34mm 8°



5294360P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 0°

5294362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 12°

5294364P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 4°

5294365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 15°

5294368P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x36mm 8°

5294400P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 0°

5294402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 12°

5294404P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 4°

5294405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 15°

5294408P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x14x40mm 8°

5299280P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 0°

5299282P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 12°

5299284P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 4°

5299285P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 15°

5299288P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x28mm 8°

5299302P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 12°

5299304P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 



9x9x30mm 4°

5299305P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 15°

5299308P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x30mm 8°

5299320P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 0°

5299322P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 12°

5299324P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 4°

5299325P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 15°

5299328P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x32mm 8°

5299340P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 0°

5299342P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 12°

5299344P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 4°

5299345P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 15°

5299348P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x34mm 8°

5299362P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 12°

5299365P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x36mm 15°

5299402P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 12°

5299405P2 Cubo para fusión intersomática lumbar transforaminal (TLIF) anterior CoRoent, de titanio, 
9x9x40mm 15°



6010823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 0°

6010828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 0°

6010923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 0°

6010928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 0°

6011023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 0°

6011028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 0°

6011123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 0°

6011128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 0°

6011228P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x28mm 0°

6011323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 0°

6011328P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x28mm 0°

6011423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 0°

6011428P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x28mm 0°

6011523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 0°

6011528P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x28mm 0°

6011623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 0°

6011628P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x28mm 0°

6012223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 0°

6050823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 4°

6050828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 4°

6050923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 4°

6050928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 4°

6051023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 4°

6051028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 4°

6051123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 4°

6051128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 4°



6051223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 4°

6051323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 4°

6051423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 4°

6051523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 4°

6051623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 4°

6090823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 8°

6090828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 8°

6090923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 8°

6090928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 8°

6091023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 8°

6091028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 8°

6091123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 8°

6091128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 8°

6091223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 8°

6091323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 8°

6091423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 8°

6091523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 8°

6091623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 8°

6130823P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x23mm 12°

6130828P2 CoRoent grande MP, de titanio, 8x9x28mm 12°

6130923P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x23mm 12°

6130928P2 CoRoent grande MP, de titanio, 9x9x28mm 12°

6131023P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x23mm 12°

6131028P2 CoRoent grande MP, de titanio, 10x9x28mm 12°

6131123P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x23mm 12°

6131128P2 CoRoent grande MP, de titanio, 11x9x28mm 12°



6131223P2 CoRoent grande MP, de titanio, 12x9x23mm 12°

6131323P2 CoRoent grande MP, de titanio, 13x9x23mm 12°

6131423P2 CoRoent grande MP, de titanio, 14x9x23mm 12°

6131523P2 CoRoent grande MP, de titanio, 15x9x23mm 12°

6131623P2 CoRoent grande MP, de titanio, 16x9x23mm 12°

6880820006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x20mm

6880826006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 8x8x26mm

6880920006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x20mm

6880926006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 9x8x26mm

6881020006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x20mm

6881026006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 10x8x26mm

6881120006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x20mm

6881126006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 11x8x26mm

6891220006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x20mm

6891226006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 12x9x26mm

6891320006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x20mm

6891326006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 13x9x26mm

6891420006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x20mm

6891426006P2 CoRoent impactado grande (LI), de titanio, 14x9x26mm

6090825P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x25mm 10°

6090830P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 8x10x30mm 10°

6090925P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x25mm 10°

6090930P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 9x10x30mm 10°

6091025P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x25mm 10°

6091030P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 10x10x30mm 10°

6091125P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x25mm 10°



6091130P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 11x10x30mm 10°

6091225P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x25mm 10°

6091230P CoRoent oblicuo grande (LO), de titanio, 12x10x30mm 10°

6480840006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm 10°

6480845006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm 10°

6480850006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm 10°

6480855006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm 10°

6480940006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm 10°

6480945006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm 10°

6480950006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm 10°

6480955006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm 10°

6481040006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm 10°

6481045006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm 10°

6481050006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm 10°

6481055006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm 10°

6481140006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x40mm 10°

6481145006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x45mm 10°

6481150006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x50mm 10°

6481155006P2 CoRoent XL, de titanio, 11x18x55mm 10°

6481240006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm 10°

6481245006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm 10°

6481250006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm 10°

6481255006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm 10°

6481340006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x40mm 10°

6481345006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x45mm 10°

6481350006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x50mm 10°



6481355006P2 CoRoent XL, de titanio, 13x18x55mm 10°

6481440006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm 10°

6481445006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm 10°

6481450006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm 10°

6481455006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm 10°

6808840006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x40mm

6808845006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x45mm

6808850006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x50mm

6808855006P2 CoRoent XL, de titanio, 8x18x55mm

6809840006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x40mm

6809845006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x45mm

6809850006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x50mm

6809855006P2 CoRoent XL, de titanio, 9x18x55mm

6810840006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x40mm

6810845006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x45mm

6810850006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x50mm

6810855006P2 CoRoent XL, de titanio, 10x18x55mm

6812840006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x40mm

6812845006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x45mm

6812850006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x50mm

6812855006P2 CoRoent XL, de titanio, 12x18x55mm

6814840006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x40mm

6814845006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x45mm

6814850006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x50mm

6814855006P2 CoRoent XL, de titanio, 14x18x55mm

6408240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x40mm



6408245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm

6408250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm

6408255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm

6409240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x40mm

6409245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x45mm

6409250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x50mm

6409255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x55mm

6410240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x40mm

6410245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm

6410250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm

6410255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm

6411240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x40mm

6411245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x45mm

6411250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x50mm

6411255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x55mm

6412240006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x40mm

6412245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm

6412250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm

6412255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm

6420845006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x45mm 10°

6420850006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x50mm 10°

6420855006P2 CoRoent XLW, de titanio, 8x22x55mm 10°

6420945006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x45mm 10°

6420950006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x50mm 10°

6420955006P2 CoRoent XLW, de titanio, 9x22x55mm 10°

6421045006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x45mm 10°



6421050006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x50mm 10°

6421055006P2 CoRoent XLW, de titanio, 10x22x55mm 10°

6421145006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x45mm 10°

6421150006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x50mm 10°

6421155006P2 CoRoent XLW, de titanio, 11x22x55mm 10°

6421245006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x45mm 10°

6421250006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x50mm 10°

6421255006P2 CoRoent XLW, de titanio, 12x22x55mm 10°

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: Los productos identificados como estériles, poseen una vida útil de 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: El Sistema toracolumbar CoRoent de NuVasive se suministran por unidad.

Método de esterilización: El método utilizado para esterilizar los productos identificados como estériles es 
RADIACIÓN GAMMA

Nombre del fabricante:

Nuvasive, Inc

Lugar de elaboración:

7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, Estados Unidos 92121

 

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-632-175, con una vigencia cinco (5) 
años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-4423-20-1

 

 

 

 



 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.09.18 14:49:57 -03:00 
 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE 
Date: 2020.09.18 14:49:58 -03:00 
 


	fecha: Viernes 18 de Septiembre de 2020
	numero_documento: DI-2020-7059-APN-ANMAT#MS
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Valeria Teresa Garay
	cargo_0: Subadministradora Nacional
	reparticion_0: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
	Pagina_1: Página 1 de 11
	Pagina_2: Página 2 de 11
	Pagina_3: Página 3 de 11
	Pagina_4: Página 4 de 11
	Pagina_5: Página 5 de 11
	Pagina_6: Página 6 de 11
	Pagina_7: Página 7 de 11
	Pagina_8: Página 8 de 11
	Numero_10: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_11: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_10: Página 10 de 11
	Pagina_11: Página 11 de 11
	Numero_4: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_3: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_6: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_5: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_8: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_7: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_9: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_2: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Numero_1: IF-2020-52080202-APN-INPM#ANMAT
	Pagina_9: Página 9 de 11


